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Untersuchung von Kreistheilungen mit zwei und vier Mikroskopen. 

Von 

O. Nrlireiber, Ober.it und Chof der Trifronometmchen Abthoilnnn der Königl. Preus«. Landesaufnahme. 

Die Trigonometrische Abtheilung der Landesaufnahme besitzt ein von J. Wan- 
schaff in Berlin im Jahre 1879 construirtes Instrument zur Untersuchung von Kreis- 
theilungen. Dasselbe besteht im Wesentlichen ans einer um eine verticale Axe drehbaren 
horizontalen Kreisscheibe, worauf der zu untersuchende Kreis centrisch befestigt wird, 
und aus vier Mikroskopen, die auf vier beliebige, paarweise um 180° verschiedene Striche 
der Theilnng gestellt und in dieser Stellung zu einander so befestigt werden können, 
dass sie an der Drehung der Scheibe und dos Kreises nicht theilnehmen. 1 ) 

Es folgt hieraus, dass das Untersuchungsverfahren mittels dieses Instrumentes 
dasselbe sein wird, wie bei einer anderen Untersuchungsvorrichtung mit vier auf gleiche 
Weise gegen einander verstellbaren Mikroskopen, z. B. wie bei einem Winkelinstrument 
oder einer Kreistheilmaschine, wo sich die Untersuchung auf die Theilnng des Instru- 
mentes, bezw. der Maschine selbst bezieht, nur dass man hier nicht immer gezwungen ist, 
die Mikroskope paarweise einander gegenüber zu stellen, sondern sie beliebig gegen 
einander verstellen kann. 

Wenn es sich nicht blos darum handelt, ein Urtheil über eine Kreistheilung im 
Ganzen (Genauigkeit und Periodicitfit der Fehler) zu gewinnen, sondern man auch die 
Fehler seihst — wenn auch nur von einer massigen Zahl von Theilstrichen, z. B. von 
6 zu 5 Grad — kennen lernen will, so ist zur Erlangung genügend sicherer Resultate 
eine grosse, nach Tausenden zählende Menge von Beobachtungen orforderlich. Je 
weniger mau bei der Berechnung der letzteren auf Strenge, insbesondere auf zusammen- 
hängende Ausgleichung, verzichten will, desto wichtiger ist — zur Vermeidung über- 
grosser Rechenarbeit — eine zweckmässige Anordnung der Beobachtungen. 

Mit dom Kreistheilungsuntersucher der Trigonometrischen Abtheilung sind zwar 
bisher nur Kreistheilungen bezüglich ihrer Genauigkeit im Ganzen und des ihnen eigen- 
tümlichen Fehlergesetzes untersucht worden; in der wegen Zeitmangels noch nicht zur 
Ausführung gekommenen Absicht jedoch, für einen Theil der Striche einiger Kreisthei- 
lungen auch die Fehler selbst zu bestimmen, habe ich schon vor mehreren Jahren die 
für diesen Zweck anzuwendende Anordnung der Beobachtungen festgesetzt, die ich hier 
mittheilen und zugleich’auf den Fall ausdehnen will, wo die Mikroskope beliebig gegen 



I) Dieses Instrument ist beschrieben und abgebildet im Bericht über die wissen- 
schaftlichen Instrumente auf der Berliner Gewerbeansstellung im Jahre 1879. Herausgegeben 
von Dr. L. Loewenherz. 1880. Seite 74— 76. VergL auch Seite 67 des ersten Jahrganges (1881) 
dieser Zeitschrift. 
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einander verstellt werden können, wo also die Einschränkung der paarweisen Gegen- 
überstellung fortföllt 

Da nämlich in diesem Falle eine vortheilhaftere Anordnung der Beobachtungen 
erreichbar wird, so ist eine besondere Berücksichtigung desselben um so mehr angezeigt, 
als damit zugleich die anznstellenden Untersuchungen auf die Theilungen von Kreistheil- 
maschinen ausgedehnt werden, für welche es vorzugsweise geboten erscheint, alle durch 
die Anordnung der Beobachtungen erreichbaren Vortheile wahrzunehmen. In Bezug 
hierauf bemerke ich Folgendes: 

Die Fehler sämmtlicher Striche einer vollständigen Kreistheilung zu bestimmen, 
ist in Anbetracht der Grösse der Arbeit so gut wie unmöglich. Man muss daher bei 
Theodoliten und anderen Instrumenten, die zum Messen von Winkeln beliebiger Grosse 
dienen, ein für allemal darauf verzichten, die Genauigkeit der Beobachtungen dadurch zu 
erhöhen, dass man au ihnen die Fehler der einzelnen Striche der Theilung corrigirt. 
Abgesehen von solchen Theilungen, wo nur wenige Striche — ausschliesslich oder vor- 
zugsweise — benutzt werden, kann mithin die scharfe Bestimmung der Fehler der einzel- 
nen Striche überhaupt keinen anderen Zweck haben, als ein Urtheil über die Theilung 
im Ganzen zu gewinnen und das ihr cigenthümliche Fehlergesetz kennen zu lernen. Dies 
lässt sich aber auf andere Art mit einer weit geringeren Zahl von Beobachtungen 
erreichen, und die scharfe Bestimmung der Fehler bestimmter Striche ist daher im Allge- 
meinen, wenn auch von grossem Interesse, so doch keineswegs ein praktisches Bedürfniss. 

Zu den Theilungen aber, wo nur eine verhältniss massig kleine Zahl von Strichen 
gebraucht wird und überhaupt auch nur vorhanden zu sein braucht, wo daher die scharfe 
Bestimmung ihrer Einzelfehler durchführbar, und wo diese von grösstem praktischen 
Nutzen ist, gehört insbesondere die Grundtheilung einer Kreistheilmaschine, wie sie 
— meines Wissens zuerst, jedenfalls aber aus eigener Erfindung — von Wanschaff 
ange wendet worden ist, um nach ihr die zum Gebrauch beim Theilen bestimmte 
Normaltheilung herzustellen. Dieses Verfahren, welches sich sowohl durch seine Ein- 
fachheit — und zwar im Gegensatz zu den meisten anderen zu gleichem Zwecke ange- 
wendeten Methoden, soweit sie bekannt geworden sind — , als auch durch die vorzüg- 
lichen von Herrn Wanschaff auf seiner Maschine ausgeführton Theilungen empfiehlt,') ist 
in Kürze Folgendes:*) 

Auf der Kreisscheibe der Maschine befinden sich nahe ihrem Umfange mehrere 
concentrische Ringe eingelegten Silbers, deren jeder zur Aufnahme einer oder mehrerer 
Theilungen dienen kann. Auf einem derselben wird eine Theilung mit Intervallen von 
mehreren Graden (Herr Wanschaff hat Intervalle von 5° gewählt) aufgetragen, und zwar 
durch Copiren der betreffenden Striche einer bereits vorhandenen Theilung. Entweder 
diese aufgetragene Theilung selbst, oder — falls sie noch zu grosso Fehler hat — eine 
zweite nach ihr anzufertigende von gleicher Strichzahl ist die Grundtheilung. Nach Her- 
stellung derselben beginnt der weitaus langwierigste und mühsamste Theil der ganzen 
Arbeit, nämlich die erreichbar genaueste Bestimmung der Fehler sämmtlicher Striche der 
Grundtheilung. Unter Berücksichtigung des hieraus hervorgegangenen Fehlerverzeich- 
nisses wird sodann die Grundtheilung copirt, zugleich aber, und laufend mit den von der 



') Vergl. Zeitschrift für Vermessungswesen. Band VIII (1879), Seite 119, 122, 123. — 
Die daselbst aufgeführten Theilungen von Herrn Wanschaff sind nach einer Normnltheilung 
gemacht, die derselbe 1879 durch eine neue ersetzt hat. Diese zweite Normaltheilung, der 
Herr Wanschaff eine noch grössere Genauigkeit beilegt als der ersten, ist seitdem in aus- 
schliesslichem Gebrauch. 

*) Mit Einwilligung des Herrn Wanschaff mitgetlieilt, der selbst nichts darüber vor 
öffentlicht hat. 
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letzteren zu übertragenden Strichen, werden die zwischenliegenden gezogen, und zwar 
mit Hilfe einer nonienartig aufliegenden, längs der Grundtheilung verschiebbaren Klappe, 
worauf ein Intervall der Grundtheilung, in die kleinsten Theile der Normaltheilung 
getheilt, sich befindet. Die hieraus hervorgehende Theilung ist die Normaltheilung, die 
zwar noch bezüglich ihrer Genauigkeit im Ganzen untersucht, beim Theilen aber ohne 
Rücksicht auf ihre Fehler gebraucht wird. 

Herr Wanschaff hat die Fehler der 72 Striche der Grundtheilung mit zwei Mikro- 
skopen, die von ihm allein abgelesen wurden, bestimmt, und zwar lediglich mittels Thei- 
lung durch 2 und B, d. i. mittels successiver Einschaltung eines oder zweier Striche 
zwischen zwei bereits endgiltig bestimmten. Es durfte dies in der That die einfachste 
und zweckmässigste Anordnung der Beobachtungen sein, die man ohne eingehende Unter- 
suchungen auf Grund der Methode der kleinsten Quadrate wählen kann. Immerhin ist 
aber einleuchtend, dass auf diese oder ähnliche Art die Striche mit sehr ungleicher Ge- 
nauigkeit bestimmt werden, und dass dabei von einer Berechnung der erlangten Genauig- 
keit ans den Beobachtungen selbst im Sinne der Methode der kleinsten Quadrate überhaupt 
nicht die Rede sein kann. Da n&mlich 72 aus den fünf Factoren 2 . 2 . 2 . 3 . 3 besteht, 
so zerfallen die Striche bezüglich der Genauigkeit ihrer Bestimmung in fünf Ordnungen, 
deren jede bei Berechnung der nachfolgenden als endgiltig angesehen, d. h. mit unendlich 
grossem Gewicht anstatt mit dem ihr zukommenden eingeführt wird. Von einer Gewichts- 
berechnung kann daher nur innerhalb jeder Ordnung für sich, nicht aber von einer zur 
anderen die Rede sein, wie denn auch jede Ordnung — so genau sie auch in sich 
beobachtet sein mag — der vorhergehenden an Genauigkeit nachsteht. 

Diese Mängel sind mit allen auf ähnliche Art angeordneten Kreistheilungsunter- 
suchungen unzertrennlich verbunden. Um sie zu vermeiden, giebt es kein anderes Mittel, 
als sämmtliche Striche im Zusammenhänge, wie aus einem Guss, zu beobachten und zu 
berechnen. Die Aufstellung von hierzu geeigneten Beobachtungsprogrammen und Rech- 
nungsvorschriften ist der Zweck der gegenwärtigen Mittheilung. 

Da die Untersuchung je nach den Umständen (Zahl der Beobachter, Festigkeit der 
Mikroskope u. s. w.) am zweckmässigsten entweder mit zwei oder mit vier Mikroskopen 
geschieht, die Anordnung aber hiernach, und bei vier beliebig verstellbaren Mikroskopen 
überdies nach der Strichzahl, verschieden ist, so mussten demgemäss auch verschiedene 
Programme aufgestellt werden. Bezüglich der Forderungen , denen diese genügen, 
bemerke ich im Voraus Folgendes: 

1. Jedes Programm gestattet eine strenge Ausgleichung sämmtlicher Beobachtun- 
gen als Ganzes, die an Einfachheit nicht zu wünschen übrig lässt, so dass die Rechen- 
arbeit, selbst bei grosser Strichzahl, als Arbeitsleistung kaum in Betracht kommt. 

2. Sowohl sämmtliche Strich-, als auch sämmtliche Winkelcorrecti6nen (Differenzen 
der Stricheorrectionen) gehen mit gleichem Gewicht ans der Ausgleichung hervor, und 
zwar mit dem grössten, welches überhaupt mit der durch die Anordnung vorgeschriebenen 
Zahl von Beobachtungen erreichbar ist. 

Offenbar genügt es zu diesem Zwecke nicht, mit zwei Mikroskopen (um zunächst 
nur von diesem einfachsten Falle zu reden) alle Intervalle zwischen je zwei auf einander 
folgenden Strichen dergestalt zu messen, dass man ein solches Intervall zwischen die 
Mikroskopnullpunkte nimmt, und es ein oder mehrere Male um den ganzen Kreis lierum- 
trägt. Dadurch würden zwar alle Winkel zwischen zwei benachbarten Strichen gleich 
genau, die zwischen nicht benachbarten aber um so weniger genau bestimmt werden, je 
weiter dieselben von einander abstehen. 

Ebenso wenig genügt bei mehr als zwei Mikroskopen ein analoges Verfahren (aus- 
genommen, wenn ebensoviel Mikroskopo vorhanden, wie Striche zu bestimmen sind), 
welches etwa darin bestehen würde, dass man den Mikroskopen gleiche nnd zwar die- 

!• 
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selben Abstände von einander giebt, in welchen die zu bestimmenden Striche auf einander 
folgen, und danach die Kreisscheibe solange von Strich zu Strich dreht und nach jeder 
Drehung an jedem Mikroskop abliest, bis jeder Strich an jedem Mikroskop ein oder 
mehrere Male abgelesen ist. 

Das einzige Verfahren, welches bei jeder Mikroskop- und Strichzahl der in Rede 
stehenden Forderung genügt, ist vielmehr Folgendes: 

Man giebt den Mikroskopen nach und nach alle Stellungen zu einander, die sie 
— jedes auf einen der zu bestimmenden Striche gestellt — erhalten können; in jeder 
dieser Stellungen stellt mau durch Drehung der Kreisscheibe alle Striche der Reihe nach 
in einem der Mikroskope ein und liest nach jeder Einstellung an jedem Mikroskop ab. 

Diese Anordnung ist aber bei mehr als zwei Mikroskopen in Anbetracht der 
grossen Zahl von Beobachtungen, die sie erfordert, undurchführbar. Denn bei r Mikro- 
skopen und r Strichen giebt es ([]_[) Mikroskopstellungen; folglich ist — abgesehen 

von den nothwendigen Wiederholungen sammtlicher Beobachtungen — die Zahl der 
Mikroskopablesungen : 

/r— 1\_ vr{r — l)(r — 2 )...(r — •* + 1) , 

\v — 1 / “ 1.2... (y— 1) 

also beispielsweise bei 4 Mikroskopen und 72 Strichen: ‘ 7 “ j ? o 3° ^ oder run d: 

16 Millionen. 

Die angezeigte Anordnung ist die einzige und die gegebene Zahl von Ablesungen 
die kleinste, die bei jeder Mikroskop- und Strichzahl das Geforderte leistet. Es wird 
sich indess zeigen, dass für die besonderen Fälle 2 und 4 Mikroskope, nnd für eine dem 
praktischen Bedürfnis genügende Auswahl massig grosser Strichzahlen (etwa bis zu 100) 
schon mit einer weit geringeren — und zwar bequem zu leistenden — Zahl von Be- 
obachtungen der obigen Forderung streng genügt werden kann. 1 ) 

Wir gehen nunmehr zur Entwicklung der Vorschriften über, wonach die be- 
züglichen Boobachtungsprogramme aufzustellen und die danach gemachten Beobachtungen 
auszuglcichen sind. 

Es empfiehlt sich, zur Vereinfachung dieser Entwicklung die Anzahl der zu be- 
stimmenden Striche und der dabei zu verwendenden Mikroskope zunächst unbestimmt 
zu lassen. 

Bei jeder Mikroskop- und Strichzahl muss — um den gestellten Forderungen zu 
genügen — die Gesammtheit der Beobachtungen aus einer Anzahl von Reihen bestehen, 
die sich in ihrer Anordnung nur durch die dabei stattfindenden gegenseitigen Abstände 
der Mikroskope % von einander unterscheiden. Wir betrachten daher zunächst die An- 
ordnung und Berechnung der Reihe, als der Grundform des ganzen Messungs- und 
Rechnungsverfahrens. 

Anordnung der Reihe. 

Behufs Beobachtung einer Reihe sind zuvor den Mikroskopen die für die Reihe 
vorgeschriebenen Abstände von einander zu geben, was dadurch geschieht, dass dieselben 
auf Striche von diesen Abständen gestellt und in dieser Stellung befestigt werden. 

Nachdem sodann durch Drehung der Kroisscheibe einer von den zu bestimmenden 
Strichen in eines der Mikroskope gebracht und damit zugleich auch in jedem der übrigen 
Mikroskope einer dieser Striche erschienen ist, wird an jedem Mikroskop der Abstand 

*) Bei 4 paarweise einander gegenüberstehenden Mikroskopen ist jedoch gleiches Ge- 
wicht nur für die Mittel aus don Correctionen je zweier diametral entgegengesetzter, nicht 
aber für die Correctionen der einzelnen Striche erreichbar. 
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des betreffenden Striches vom Nullpunkt des Mikroskops mikrometrisch gemessen.') Die 
hieraus hervorgehende Folge von Ablesungen bildet einen Satz. 

Auf dieselbe Weise erhält man einen zweiten Satz, nachdem durch Drehung der 
Kreisscheibo in jedes Mikroskop der folgende der zu bestimmenden Striche gebracht ist. 

So fahrt man fort, bis alle zu bestimmenden Striche an jedem Mikroskop abge- 
lesen sind. Die auf diese Weise hervorgehenden Sätze bilden eine Reihe. 

Eine Reihe besteht daher aus ebenso vielen Sätzen, wie Striche zu bestimmen, 
und ein Satz aus ebenso vielen Ablesungen, wie Mikroskope vorhanden sind. 

(Fortsetzung folgt.) 



Apparate für Aufnahmen himmlischer Objecte. 

Von 

Director K> v. 4>otlinril in Herötijr (Ungarn). 

Trotzdem die Himmelsphotographie schon seit Jahrzehnten von verschiedenen her- 
vorragenden Forschern in die astronomischen Beobachtungen eingeführt wurde und sich 
heute immer mehr zu verbreiten und immer grössere Bedeutung zu gewinnen anfkngt, 
findet man doch nur eine sehr beschränkte Anzahl von Apparaten, welche diesem Zwecke 
dienen, in den Lehrbüchern und Fachzeitschriften abgcbildet und beschrieben. Ich 
werde im Folgenden eine Reihe von Instrumenten dieser Art, orl&utern, welche sämrnt- 
lich von mir construirt und in der Werkstatt des astrophysikalisohen Observatoriums zu 
Her6ny unter meiner persönlichen Aufsicht, in den subtileren Bestandteilen grösstentheils 
eigenhändig ausgeführt worden sind. Die bis jetzt erschienene Literatur beschränkt sich 
meistens auf die Beschreibung derjenigen Instrumente, die zur Aufnahme der Sonne dienen 
auf die Photoheliographen. Ich verzichte daher auf diese näher einzugehen, werde dafür 
aber den Astro-Spectrographcn und die photographischen Hilfsmittel zur Aufnahme des 
Mondes, der Planeten, Fixsterne u. s. w. ausführlich, unter Zugrundelegung meiner 
eigenen Erfahrungen, besprechen. 

I. Der Stern-Spectrograph. 

Meine ersten spectrographischen Studien wurden mit einem TaBchen-Spectroskop 
von den Berliner Optikern Fr. Schmidt und Haensch gemacht. Da Viele wahrschein- 
lich nur durch die ziemlich hohen Anschaffungskosten eines grösseren Spcctrographen 
von diesen interessanten Studien abgehalten werden, so will ich eine Beschreibung des 
zwar nur in beschränktem Maasse für die eigentliche Himmelsphotographie geeigneten, 
jedoch sehr einfachen und mit geringen Mitteln herzus teilenden Apparates anfügen. 

Von, dem gewöhnlichen Taschenspectroskop wurde das Ocular-Diaphragma abge- 
nommen und statt dessen ein kurzes Messingrohrstück von etwas grösserem Durchmesser 
angeschraubt , in welchem ein photographisches Objeetiv (Steinbeils Aplanat von 
15,9 mm Oeffnung) sammt seiner Fassung eingeschoben und festgeklemmt werden konnte. 
Das Einstellungsrohr des Objectivs trägt eine kleine Camera mit Mikroskop zur Ein- 
stellung der Bilder, wie sie später auf S. 11 ausführlicher beschrieben ist. Das ganze 
wurde durch einen Träger von besonderer Form auf ein Universal-Stativ befestigt, um 

*) Um diese Abstände möglichst genau, insbesondere möglichst frei von deu Fehlern 
der Mikrometer, zu erhalten, empfiehlt es sich, sie so klein wie möglich zu machen, d. i. die 
einzustellendon Striche mittels der feinen Drehung der Kreisscheibe möglichst nabe an die 
Nullpunkte der Mikroskope zu bringen. Dies wird um so besser gelingen, je centrischer der 
Kreis auf der Kreisscheibe und je genaner die Mikroskope in ihren Abständen von einander 
befestigt sind. 
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die verschiedenen Operationen mit demselben beqnemer zu machen. Mit diesem Objectiv 
wurde die Vorrichtung vielfach und mit guten Resultaten zum Photographiren der Funken- 
spectra verschiedener Metalle angewandt. 

Bei Anwendung eines Euryskops No. 2 von Voigländer & Sohn in Braunschweig 
statt des ersterwähnten Steinheilschen Aplanaten erhielt ich mit dem kleinen Apparat 
sehr schöne Photographien des Sonnenspectrums auf Bromsilber - Emulsionsplatten in 
20 Secunden, welche eine Ausdehnung von 65 mm zwischen F und N hatten. 

Ich konnte zwar das Instrument mittels seines Träger auch auf meinem 10'/ 4 zöl- 
ligen Newtonschen Reflector befestigen, machte aber mit demselben keine Versuche im 
Photographiren des Sternspectra , da ich mich doch zur Construction eines besonderen 
Instrumentes entschlossen hatte, welches durch An wenden von brechenden Medien, die 
die aktinischen Strahlen des Spectrums am meisten durchlassen und durch die Wahl 
einer kleineren Dispersion die Möglichkeit der Aufnahmen von Sternspectren bis zur dritton 
Grosse sicherte. 

Fig. 1 stellt die Ansicht des Instrumentes nach einer Photographie, Fig. 2 den 
Hauptdurchschnitt, Fig. 3 einen Durchschnitt durch das Prismengehäuse und Fig. 4 die 

Vorderansicht der Spalt- 
scheibe dar. Der Spalt ist 
auf der Messingscheibe A 
montirt; die eino Backe des- 
selben B ist auf A festge- 
schraubt, die andere C aber 
durch die Schraube D ver- 
stellbar. Beide sind aus 
Messing hergestelk und ver- 
silbert, die anderen Bcstand- 
theile : Führungen, Schrauben, 
die Scheibe A u. s. w. sind 
schwarz gebeizt. Vor dem 
Spalte ist ein aus dünnem 
Messingblech zweimal recht- 
winklig gebogenes Deck- 
plättchen E angebracht, wel- 
ches die eine Spalthälfte 
immer zudeckt, wodurch die 
Fi «- >• Aufnahme zweier verschie- 

denen Spectra neben einander ermöglicht ist. Das Plättchen E ist um eine Schraube in 
der festen Spaltbacke drehbar , seine Bewegung begrenzen die Stifte a a , welche zugleich 
als Stutzpunkte der Feder für die bewegliche Spaltbacke dienen. 

In den angegossenen Ansatz der Scheibe A ist das Messingrohr F gilt eingepasst 
und durch sechs Schrauben befestigt. In dem Rohr F befindet sich das zweite Rohr G, 
welches die planconvexe Collimatorlinse aus Quarz von 20 mm Oeffnung und 105 mm 
Brennweite und ein Diaphragma zur Abhaltung störenden Seitenlichtes trägt. Das 
Rohr ist selbstverständlich verstellbar, um den Spalt in den Brennpunkt der Collimator- 
linse bringen zu können; das Verstellen und nach vollendeter Justirung das Klemmen 
geschieht durch die zwei Seitenschrauben bl, für welche in dem Rohre F längliche 
Schlitze eingeschnitten sind. 

Das dem Spalte entgegengesetzt liegende Ende des Rohres F ist mit einem 
Flantsch versehen, welcher auf einen ähnlichen, auf dem Prismengehäuse mittels des Ver- 
bindungsstückes B befostigten passt und mit diesem durch drei Schrauben fest vor- 
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und S sitzenden Cylindersegmente dient. Da die Segmente aus passendem Messingrohr 
ausgeschnitten sind, erhalt man eine sehr einfache und solide concentrische Führung um 
die Axe des Gehäuses, was das Einstellen der Camera fiir die Miuimal-Ablenkung des 
Prismas sehr erleichtert. Die zweckmässige Construction stammt von meinem Freunde 
Herrn Dr. N. v. Konkoly her.') Vier Schrauben für jedes Segment, deren Mutter- 
gewinde in dem Gnindrohre sitzen, für welche aber in den Segmenten längliche Oefl- 
nungen ausgearbeitet sind, dienen zum Festklemmen nach der gehörigen Justirung der 
einzelnen beweglichen Theile. 

*) Centr&l-Zeitung für Optik und Mechanik 1881. No. 10. 



bunden werden kann. Auch hier sind die Schraubenlöcher etwas länglich, um den Spalt 
parallel zu der brechenden Kante des Prismas stellen zu können. 

Das Verbindungsstück H ist mit dem Prismongchänse verlöthet. (Die durch das 
Löthen hergestellte ziemlich unsichere Verbindung der zwei Cylinder, hier und auch bei 
M und S , wird durch einen galvanoplastisch niedergeschlagenen Kupferring verstärkt. 
Man kann den Ring ziemlich stark anwachsen lassen — 0,7 bis 1,0 mm ist ganz ge- 
nügend — ohne die Schönheit zu beeinträchtigen. Die Berührungsflächen müssen aber 
mit Säure sehr sorgfältig geputzt werden, um eine vollständige Vereinigung des Ringes 
mit den Messiugröhren zu erreichen.) Das Prismengehäuse J besteht aus einem starken 
Messingsrohr, welches einerseits mit einem verlötheten Boden und auf der anderen Seite mit 
einem abnehmbaren Deckel versehen ist. In dem Boden, sowie in dem Deckel ist eine kreis- 
förmige Nut eingedreht, welche zur concentrischcn Führung der an den Rohrstücken M 
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Da» gleichseitige Prisma L aus Doppelspath — von der Firma Fr. Schmidt & 
Haensch in Berlin, die auch die Quarzlinsen lieferte — ist auf einem Tischchen K be- 
festigt, welches durch einen conischen Zapfen um dio Axe des Gehäuses godreht werden 
kann, um das Prisma für das Minimum der Ablenkung einstellen zu können. Dio richtige 
Lago kann mit einer kleinen Seitenschraube c ein für allemal versichert werden. 

Per eigentliche photographische Theil besteht aus der, dem Collimator vollkommen 
gleichen, planconvexen Quarzlinse N f welche in dem Bohre M unverrückl>ar befestigt ist 
und aus der Camera, deren Einrichtung sogleich naher besprochen werden wird. 

Auf das Messingrohr Af , welches in der oben erörterten Weise um das Prismen- 
gehäuse verstellbar ist, wird das Rohr 0 geschoben und nach entsprechender Justirung 
zur optischen Axe der Quarzlinse, mit Hilfe dreier seitlichen Schrauben d fixirt; auf 
dieses ist dann das die Camera tragende Rohr P geschoben. 

Pie Camera ist aus zwei Theilen zusammengesetzt : aus dem mit dem Rohr P 
festverbundenen Q und aus dem um ein Cbarnier drehbaren Rahmen R , welcher zur 
Aufnahme der Visirscheibe oder der Cassetten mit einer Nut versehen ist. Beide Theile 
sind mit Lederbalgen unter einander verbunden, um das Nebenlicht auszuschliessen. 

Der Rahmen muss ziemlich geneigt zur optischen Axe gestellt werden, um die 
verschiedenen Linien des Spectrums gleich scharf zu erhalten: in der günstigsten Lage 
wird er durch ein entsprechend geformtes Messingstück fixirt. (Das vollständige Ein- 
stellen geschieht durch Pointircn mittels eines Mikroskops auf das Sonnenspectrum, welches 
auf einem, mit feinen Linien versehenen. Spiegelglas erzeugt wird.) Zu der Camera 
gehören zwei Cassetten für die empfindlichen Platten (05 mm lang, 20 nun breit) und ein 
Rahmen mit fein mattirter Glasscheibe zur Orientirung beim Einstellen. 

Das schnellere Orientiren über die Spectrallinien wollte ich durch die Anwendung 
einer raitphotographirten Scale erreichen. Zu diesem Zwecke wurde ein drittes Rohr S 
auf dem Prismenhnus befestigt, dessen justirbaro Verlängerung (J das Projoctions-Objectiv, 
die photographirt c Scale und die elektrische Beleuchtung, eine kleine Glühlicht-Lampe 
enthält. Die ganze Zusammenstellung V ist um zwei, in der Fig. 2 verdeckte aber durch 
Punktirung angedeutete, in Fig. 1 dagegen noch gut sichtbare Schräubchen e drehbar 
eingerichtet, so dass die Scale durch die beiden als Zugschrauben dienenden Schräubchen ff 
etwas in der Richtung der Theilnng verstellbar ist. Die anderen beiden Schrauben c, die 
als Druckschrauben wirken, erlauben eine Verstellung in zum Vorigen senkrechtem Sinne, 
also parallel mit den Thoilst riehen, wodurch die Scale oberhalb oder unterhalb des Spee- 
trums oder auf da« Spectrum projieirt werden kann. Das Scharfeinstellen wird durch 
das Verschieben des Rohres U bewerkstelligt. V ist die Scale, Z die Ebonit scheibe, 
welche das Glühlämpchen W und die zugehörigen Klemmen tragt. 

Zu dem Apparate gehören noch zwei Hilfsvorrichtungen, die das Verwenden auf 
dem Teleskope erleichtern. Die eine ist ein Adapteur nach Prof. Dr. H. C. Vogel, für 
die Befestigung des Apparates am Fernrohr -Auszug. Er besteht aus dem Anschraub- 
ringe 7<, Fig. 5, welcher in den Ocular- Auszug des Fern- 
rohres geschraubt wird; in demselben ist mit ziemlich starker 
Reibung ein mit vier Durchbrechungen versehenes Mittel- 
stück drehbar, welches oben den breiten Flantseh g trägt, 
auf welche der Spectrograph durch drei Schrauben befestigt 
werden kann. Diese Einrichtung hat den Zweck den Spalt 
parallel mit der Bewegung der Gestirne einstellen zu können. 

Dies wird durch die zweite Hilfsvorrichtung in folgender Weise erleichtert. Auf 
dem Flantseh g wird die Messingscheibe t befestigt, welche ein Ramsden’sches Ocular 
k von 26 mm Brennweite mit einem Fadenkreuz aus dünnen Drähten trägt. Die Flantsehe 




Ki«. b. 
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A und i sind mit sorgfältig gearbeiteten Füll rungsringen , die in Vertiefungen des 
Adapteurs passen, versehen und tragen ara Rande je eine, durch einen Sägeschnitt 
hergestellte Einstellungsmarke. Eine ebensolche Marke ist auch am Rande des 
Flantsches g eingeschnitten. Hierdurch wird die Möglichkeit geboten, A und t schnell 
und sicher nacheinander in genau dieselbe relative Lage zu g zu bringen. Das Ocular 
ist summt dem aus zwei parallelen Fäden bestehenden Fadenkreuz auf der Scheibe t um 
seine Axe drehbar, so dass die Fäden mit geringer Mühe in dieselbe Richtung zum Ein- 
schnitt auf i gebracht werden können, in welcher der Spalt gegen die Marke auf A sich 
befindet. Nach dieser Justirung wird das Ocular mittels der Klemmschraube l festgo- 
schraubt. Um dann den Spectographen richtig einzustellen, wird zuerst das Ocular auf 
das Adapteurstück befestigt und der Flantsch g so lange verdreht, bis der Stern bei der 
Rectascensions-Bewegung des Fernrohrs zwischen den beiden Fäden bleibt. Hierauf ent- 
fernt man das Ocular, setzt den Spectrographen auf, und dreht letzteren so lange in der 
Führung des Flantsches g herum, bis die Sägeschnit te zusammen fallen, was durch den 
Fingernagel auch im Dunkeln sehr leicht zu finden ist. In dieser Lage wird das Flantsch- 
rohr A durch seine drei Schrauben an g festgestellt, und man ist dann sicher, dass das 
Bild eines Sternes, welches mittels des Declinationsschlüssels leicht auf den Spalt, der 
durch die Durchbrechungen des Adapteurs hindurch sichtbar und zugänglich bleibt, ge- 
worfen wird, den Spalt bei einer Bewegung des Fernrohres in Rectascension nicht inehr 
verlässt. Endlich stellt man den ganzen Ocularauszug auf die ein für allemal ermittelte 
und angezeichnete Stelle, bei welcher das Bild dos Sternes scharf in der Spaltebene er- 
scheint und das Instrument ist für die Aufnahmen bereit. 

Ich verwende für meine spectrographischen Aufnahmen die gewöhnlichen, oder 
in neuerer Zeit die orthochromatischen Bromsilber-Emulsions-Platten. Die Expositions- 
zeit ist sehr verschieden: bei den hollsten Sternen (I. Typus a) Sirius, Woga — sind einige 
Secunden genügend, um einen Lichteindruek zu erhalten'), eine gut entwickelte Photo- 
graphie braucht aber doch ca. 2 Minuten. Gelbliche Sterne 1. Grösse brauchen eine 
viel längere Belichtung, 10 bis 15 Minuten, rothe, III. a. eine noch längere. Ich erhielt 
z. B. von « Scorpii in 10 Minuten nur eine unvollkommene Photographie. Kleinere Sterne 
können auch mit Erfolg photographirt werden, bei I. Typus a kann ich bis zur 3. bis 
4. Grösse hinunterkoramen. (Das Spectrum von (i Lyrae z. B. ist in 15 Minuten recht gut 
erschienen.) Um ein breites, schönes Spectrum zu erhalten, auf welchem die Linien am 
deutlichsten hervortreten, muss entweder der Gang des Uhrwerkes am Regulator etwas 
verändert werden, oder inan muss während der Aufnahme das Fernrohr mittels der unab- 
hängigen Bewegung sehr langsam mit der Hand etwas verstellen. Die Aufnahmen be- 
anspruchen aber immer sehr viel Geduld und setzen eine grosse Uebung in der Hand- 
habung des Spectroskops am Fernrohr und eine Fertigkeit bei photographischen Manipu- 
lationen voraus. 

Die Platten sind 65 mm lang, 20 mm breit. Das Spectrum der Sonne ist zwischen 
F und P etwa 8mm lang und erträgt noch eine 15 malige Vorgrösserung recht gut, das 
Spectrum von Wega auf orthochromatischen Platten bei 5 Minuten Belichtung ist 10 ram 
lang von C bis Ende des Ultra-Violett und es sind darin 8 dunkle Linien erkennbar. 

Um die Wellenlängen zu bestimmen, habe ich eine sehr einfache Schlittenvor- 
richtung angefertigt, welche auf den Tisch eines Mikroskopen befestigt werden kann. 
Der Schlitten, auf welchen die Platten gelegt werden, ist mit einer Mikrometer- 
schraube verschiebbar und die Abstände können an dem in 100 Theilen getheilten Kopfe 
abgelesen und in Wellenlängen verwandelt werden. Das Mikroskop hat eine 12 bis löfache 

') Mein Teleskop ist ein sehr lichtstarkes Browning’sches Spiegel-Teleskop mit 10'//' 
Oeffnung und 77" Brennweite. 
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Vergrösserung und sein Ocular ist mit einem Fadenkrenz versehen. Als Anhaltspunkte 
dienen diejenigen Linien, die durch subjective Beobachtungen am gewöhnlichen Spectro- 
skope bekannt sind; solche sind immer vorhanden. 

II. Instrumente für Aufnahmen in der Brennebene eines Objectivs. 
a. Die Anwendung eines gewöhnlichen photographischen Objectivs. 

Die erfolgreichen Aufnahmen von Himmelsgegenden durch Gill, Belopolsky 
und Common haben auch mich zu Versuchen ermuthigt. Bei den ersten derselben ver- 
wendete ich den schon früher erwähnten Apparat, nämlich die kleine Camera mit dem 
Steinheil’schen Aplanat von 15,8 mm OefFnung und 95 mm Brennweite, (selbstverständlich 
wurde der Träger mit dem Spectroskope entfernt.) Der Apparat wurde auf unend- 
lich eingestellt, mittels eines in dem Messingstück des Mikroskopträgers eingeschraubten 
Stahlstabes mit Anwendung einer Universalklemme am Teleskop befestigt und centrirt, 
so dass die optische Axe der photographischen Vorrichtung parallel mit jener des Spiegel- 
teleskops und der Sucher gestellt wurde. Ich konnte daher den Gang des Uhrwerkes 
sehr streng in Controlc halten. Zu diesem Behufe stellte ich einen helleren »Stern des 
aufzunehmenden Sternbildes ein, schraubte ein mit Fadenkreuz versehenes Ocular von 
einer 200 maligen Vergrösserung in den Ocularauszug des Keflectors, welcher jedoch etwas 
verstellt wurde, so dass das Bild des Sterns scheiben fb rmig erschien, mit einem schwarzen 
Punkte in der Mitte, dem Diagonal -Spiegel entsprechend. Auf diesen Punkt wurde das 
Fadenkreuz eingestellt. Dieses Verfahren macht jede Anwendung einer Feld- oder Faden- 
Beleuchtung überflüssig, weil der ziemlich dicke Faden sehr gut auf der hollen Scheibe 
zu erkennen ist. Bei einem guten Regulator braucht man nur von Zeit zu Zeit nachzu- 
sehen und etwas nachzuhelfen. (Ich sehe gewöhnlich in jeder 30. Secunde nach.) Die 
Bilder waren aber zu klein ausgefallen und ich war gezwungen, ein grösseres Objectiv 
zu verwenden. 

Die Zusammenstellung, die ich jetzt mit dem besten Erfolg benutze, stellt Fig. 6. 
dar. *4 ist das Rohr des Reflectors, B , B x die beiden »Sucher, C das Ocular, D die photo- 
graphische Camera mit einem Voigländer*- 
schen Euryskop No. 2. Die Camera ist 
mit »Stellschrauben so befestigt, dass die 
optische Axe des Objectivs parallel mit 
derjenigen der drei Rohre A t B und B x 
ist. Das Ocular C ist in einer später in 
Fig. 9, »S. 13 näher beschriebenen Schlitten- 
vorrichtung eingeschraubt, die das Ein- 
stellen des Fadenkreuzes auf einen be- 
liebigen Stern sehr erleichtert. E ist die 
unendliche Schnur für die Feinbewegung 
in Rectascension, F der Declinations- 
schlüssel. G ist ein kleiner Höhenkreis, 
H ein Rheostat für die elektrische Be- 
leuchtung des Reflectors, I eine elektrische 
Handlampe, K der Schlüssel für die Dre- 
hung des Rohres .1 um die optische Axe. 
Die am meisten angewandten Platten sind 
90 mm lang, 65 min breit und man kann 
auf denselben am Aequator ca. .300 Quadratgrade (z. B. das ganze Bild des Orion) auf- 
nehmen. Ich habe auch mit Platten von 140 und 130 mm Versuche gemacht, hier sind 
aber die Bilder am Rande sehr verwaschen. 
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Die Expositionszeit ist sehr verschieden. Sterne 3. bis 4. Grösse, mit starken 
Chornischen Einwirkungen, deren Spectrum zum I. Typus a. gehört, sind schon nach einer 
Belichtung von 30 8ecunden erkennbar. Tn 10 Minuten sind schon Sterne auf der Platte, 
die in Argelander’s Uranometria Nora nicht eingezeichnet sind, von manchen anderen 
sind aber nicht einmal Spuren vorhanden. Bei einer Exposition von 30 bis 45 Minuten 
werden eine sehr grosse Menge von Sternen aufgenommen; ich erhielt z. B. im Stern- 
bild Scorpius in 30 Minuten anf einer Platte von 90 zu 65 mm 90 Sterne. Ich will noch 
hinzufügen, dass ich immer mit voller Oeffnung arbeite. 

Die Bilder sind scheibenförmig mit einem Punkto in der Mitte. Das Identificiren 
der Sterne wird durch den Umstand sehr erleichtert, dass die Aufnahmen fast den gleichen 
Maassstab mit der Urnnometria Nora haben, man braucht deshalb nur die Negative auf 
die Karte des Sternbildes zn legen und die Sterne anzuzeichnen. 

Die Aufnahmen können nach dem Vorschläge von Dr. O. Lohse auch für aktino- 
photometrische Zwecke dienen. Zu diesem Behufe wird z. B. 25, 16, 9, 4, 1 Secunden 
lang exponirt, das Fernrohr aber nach jeder Exposition in dem Sinne der Declin&tion 
etwas — • bei mir um etwa 10' — verschoben, so dass die Bilder neben einander kommen. 
Die Abstufung der Intensität ist ziemlich auffallend und die aktinischen Grössen können 
danach abgeschätzt werden. 

b. Aufnahmen in der Brennebene eines astronomischen Teleskops. 

Einzelne himmlische Objecte, z. B. Mond, die grösseren Planeten, Sternhaufen, 
Doppelsterne u. s. w., können mit Erfolg in der Brennebene eines mächtigen Teleskops 
aufgenoramen werden. Für solche Aufnahmen benutze ich 
eine schon öfters erwähnte kleine Camera, welche mit 
einem Mikroskop für das Scharfeinstellen versehen ist. 

Dieselbe ist in Fig. 7 im Durchschnitt dargestollt, in 
perspectivischer Ansicht nach Hin wegnabrae des Mikro- 
skopes ist sie später in Fig. 9 abgebildet. Die Camera 
A selbst ist aus Mahagoniholz hergestellt, hat eine Länge 
von 120, Breite von 100 und Höhe von 40 mm und ist 
mit einer Armirung versehen, die aus einer quadratischen 
metallenen Grundplatte B und aus dem, mit einer Füh- 
rung für den Momentverschluss, und mit innerem und 
äusserem Gewinde versehenen Messingstück C besteht. 

In das innere Gewinde kann das mebrerwahnte Stein- 
heilsche Aplanat eingeschraubt werden, andererseits kann 
die ganze Camera mittels dos äusseren Gewindes von C 
auf der Schlittenvorrichtung, Fig. 9, oder anch ohne die- 
selbe direct in dem Ocularauszug des Teleskops befestigt werden. Auf den Seitenwänden 
der Camera sind zwei Messingstücke VT) au fgescb raubt, die oben die kreuzförmige 
Lamelle G für das Mikroskop tragen. Dieselbe ist mit einer kreisförmigen Oeffnung, in 
welcher das Messingrohr H befestigt ist und mit zwei länglichen Schlitzen versehen, durch 
welche die beiden Klemmschrauben F, F frei durchgehen. Das Mikroskop erhält so 
eine gewisse Beweglichkeit in zwei Richtungen und kann daher auf verschiedene Punkte 
der Visirscheibe gestellt werden. 

Die Einstellung des Mikroskops geschieht durch Verschieben desselben in dem 
Rohre H , so lange bis die Structur einer in die Cassctte eingelegten, in Fixirnatron- 
lösung durchsichtig gemachten empfindlichen Platte deutlich erscheint. Dann nimmt man 
die Platte weg und stellt durch den Oculartrieb des Teleskops die Camera so lange, bis 
auch das Bild des Sterns im Mikroskope scharf zu sehen ißt , es fallen dann die Brenn- 
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ebenen des Teleskops und des Mikroskops mit der empfindlichen Schicht zusammen 1 ). Da« 
Einstellen des Mikroskops auf die Platte kann ein für allemal, das der ganzen Camera 
auf das Bild des Sternes soll aber jedesmal neu gemacht werden ; eine Theilung am Ocular- 
auszug erlaubt nie eine so genaue Einstellung, wie sie hier nothwendig ist. 

Die verschiedenen Zwecke, für welche die Camera dient, erfordern verschiedene 
Einrichtungen, die hier näher besprochen werden sollen. 



1. Für die Mond- und Planeten- Aufnahmen wird die Camera durch das 
Gewinde C an den Ocularauszug direct geschraubt und in die Führung zwischen den bei- 
den Backen B, C, ein leichter, aus dünnem Messingblech gemachter Momentspalt von 
ca. 20 mm Durchmesser (40 lang, 20 mm breit) geschoben. Durch ein langsames Weg- 
ziehen desselben wird der Vollmond exponirt, eine Expositionszeit von 0,5 Sccunden ge- 
nügt vollständig. Bei schwachem Mond empfiehlt es sich aber mit einem grossen Schirm 
an der Oeffnung des Teleskops zu belichten, wobei aber jede Berührung mit dem Tele- 
skopkörper vermieden werden muss, weil die leiseste Erschütterung die Bilder unscharf 
oder doppelt macht. 



2. Für die Aufnahmen der Sonnencoroua benutze ich die gleiche Zusam- 
menstellung, nur blende ich die Oeffnung des Teleskops auf 150mm ab, (die Blendung 
ist mit einer Klappe versehen), um die unnöthige Bestrahlung zu vermeiden, und ver- 
wende einen anderen Momentverschluss mit 10 mm breitem Spalte. 

Ich muss hier jedoch zuerst die eigenthümliche Einrichtung der Cassette be- 
schreiben, welche die Hauptrolle bei diesem Versuche spielt. 

Die ganz gewöhnliche Cassette ist mit einem Messingschieber versehen — Holz 
erträgt die bedeutende Hitze der Julisonne nicht — auf w'elchem dem Objective zugekehrt 
ein Kreis von 18 mm Durchmesser, concentrisch mit der Oeffnung bei C, Fig. 7, einge- 
rissen ist. Der Kreis ist, glänzend auf dem geschwärzten Schieber, durch die mit rothen 
Glasscheiben a verglasten Fensterchen L in der Wand der Camera von aussen gut 
sichtbar, und das Sonnenbild kann daher sehr genau concentrisch mit demselben ein- 
gestellt werden. Die Cassette enthält ein Einlegestück aus Messingblech, in welchem, 
concentrisch mit dem Kreise am Schieber, ein Schräubchen eingelöthet ist. Auf dieses 
kann man eine runde Messingscbeibe von 18 mm Durchmesser aufschrauben, welche da- 
her genau mit dem eingerissenen Kreise zusammenfällt. Fig. 8 
zeigt das Einlegeblech mit der Scheibe. 

In die eine der durch Umbiegen des Blechstückes ge- 
bildeten Nuten N oder N x wird das Chlorsilber-Eraulsions- Papier 
(Warneck e’s Rapid-Papier) eingeschoben, nach oben umge- 
bogen, bei der Schraube durchlocht, mit der Scheibe S auf das 
Blech gedrückt und in die Cassette gelegt. Die Scheibe S nimmt das Sonnenbild auf, 
und seine Umgebung kann die chemische Wirkung auf der empfindlichen Schicht ausüben. 

Es können auch farbige Gläser b (Fig. 7) in die Camera eingelegt werden; sie 
w’erden durch Schräubchen dd auf dem Grundbrett mittels zweier Messingstreifen cc be- 
festigt. Ich arbeite jedoch fast immer ohne Gläser. 

Die Belichtung geschieht ohne Anwendung von Gläsern durch ziemlich schnelle 
Bewegung des Momeutspaltes mit der Hand, oder ich exponire mehrere Secunden lang 
mit einem Schieber, der eine volle, runde Oeffnung von 40 mm Durchmesser hat, wenn 
mehrere violette Gläser b eingeschaltet sind. 




8) Für Aufnahme der Fixsterne, Sternhaufen u. s. w. wird die Camera 
in Verbindung mit der Ocularschlittenvorrichtung, wie sie in Fig. 9 abgebildet ist, ange- 

’) Konkoly. Anleitung astr. Beob. S. 802. 
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wendet. Die Schlittenvorriclitung ist zwar eigentlich für die spectroskopischcn Arbeiten 
am Teleskop bestimmt, leistet aber auch beim Photographiren sehr gute Dienste. Mit den 
gewöhnlichen Hilfsmitteln ist es unmöglich, das Bild auf einer und derselben Stelle der 
empfindlichen Platte zu fixiren; ich bin fest überzeugt, dass der beste Regulator nicht im 
Stande ist, diese Bedingung so streng inne zu halten, wie es eben hier noth wendig ist, ganz 
abgesehen davon, dass auch die Aenderung der Refraction bei der stundenlangen Exposition 
sich geltend macht. Da die meisten Feinbewegungen auch nicht fein genug sind, um nicht mit- 
unter zu einer Erschütterung des Fernrohres Veranlassung geben zu können, ist das zweck- 
massigste Verfahren — einen verlässlichen Regulator vorausgesetzt — die empfindliche Platte 
selbst zu bewegen, wie dies Common zuerst vorgeschlagen und auch praktisch ausgeführt hat. 

Mein Apparat ist der folgende: Ein Positionkreis M kann in den Ocularauszug 
des Teleskops geschraubt werden. In der Hülse E, die mit dem Kreise in Verbin- 
dung steht, ist der ganze Obertheil drehbar eingesetzt, 
und letzterer kann frei oder mit der Feinbewegungs- 
sebraube 0 , nachdem die freie Bewegung durch die 
Schraube Q aufgehoben ist, so gestellt worden, dass die 
Schlitten P und R in die Richtung dor Rectascensions- 
bzw. der Dcclinationsbewegung kommen. Auf die 
Scheibe V kann die Camera aufgeschraubt werden. Die 
eventuelle Bewegung der Bilder kann mit dem Ocular T 
controlirt und die nöthigen Nachstellungen, die immer sehr 
gering sind, mit den Schrauben der Schlitten R, P bewerk- 
stelligt werden. Das mit Fadenkreuz versehene Octilar ist 
am Deckel der Cassette K auf einer, mit zwei länglichen 
Schlitzen versehenen Messinglamelle U aufgeschraubt, wo- 
durch ein Verstellen desselben und das Aufsuchen eines 
passenden Pointirungsobjectes ermöglicht ist. Das Faden- 
kreuz, aus fünf horizontalen und fünf verticalen Fäden bestehend, ist in der Brennebene 
des Oculars befestigt und steht mit demselben in fester Verbindung, befindet sich aber 
ausserhalb der Brennebene des Teleskops, was eine Fadenbeleuchtung überflüssig macht. 
Es ist selbstverständlich, dass, um in das Ocular T bequem hineinsehen zu können, man, 
wie in der Fig. 9 dargostellt, das Mikroskop mit seinem Träger G entfernen muss. 

c. Aufnahmen in dor durch eine Barlow’schc Linse verlegten 
Brennebene eines Teleskops. 

Ich rechne zu der Kategorie II noch den Fall, wenn eine Vergrösserung des in 
der Brennebene des Teleskops entstehenden Bildes durch eine Barlow’sche Zerstreuungs- 
linse erreicht wird. Dieses Verfahren ist bei dem Monde und beim Jupiter an schönen 
Nächten sehr lohnend und bietet den Vortheil, dass man die Vergrösserung in ziemlich 
weiten Grenzen am leichtesten verändern kann. Für diese Arbeiten verwende ich, wenn 
es sich um ‘Aufnahmen von kleine- 
ren Objecten, z. B. grossen Pla- 
neten, handelt, die schon vielbe- 
sprochene Camera; sie wird dann 
nach der Fig. 10 armirt. Das mit 
Schraubengewinde versehene Rohr 
A Ay in welches das lange Rohr B 
geschoben ist, wird in den Ocular- 
auszug des Fernrohrs geschraubt; Ki « la 

B trägt bei J J die Camera, am anderen Ende aber das nur zur bequemen Führung 
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dienende Rohr C, in welchen» das vierte Rohr D sich befindet. Dieses ist mit Gewinden 
versehen, in welche bei F die Barlow’sche Linse, oder bei E ein Vcrgrösserungs-Systera 
eingeschranbt werden kann. (Letzteres wird unter UI erörtert.) Durch Verschieben der 
Barlow’schen Linse gegen die Camera und Stellen des Rohres B naher oder entfernter in 
dem Ocularauszug kann man die Bildgrösse beliebig verändern. (Bei mir z. B. können 
Mondaufnahmen von 20 bis 50 mm Durchmesser gemacht werden.) 

Für die grössten Mondaufnahmen ist die kleinere Camera unzureichend, dann 
schraube ich bei J J eine grössere, von Browning in London für Sonnenaufnahmen con- 
struirte auf, welche wie die kleine aus Mahagoniholz hergestollt und mit einem Mikroskop 
sowie einer Führung für den Momentverschluss ausgerüstet ist. Der Momentverschluss 
hat bei derselben zwei Verschlussplatten; die eine ist mit einem nur 3 mm breiten 
Spalt versehen, die andere aber besitzt eine kreisrunde Oeffnung von 50 mm Durchmesser. 
Letztere dient zu Expositionen von 5 bis 15 Secunden Dauer. Der Spalt dagegen ist nur 
eine Hilfsvorrichtung, um den chemischen Focus der achromatischen Barlow’schen Linse 
zu bestimmen, was auf die folgende sehr einfache Weise geschieht: Nachdem man die 
relativen Stellungen der Barlow’schen Linse und des Rohres B, Fig. 10, für bestimmte 
Bildgrössen durch eingeritzto Marken angezeichnet, stellt man den Mond vielleicht im 
ersten Viertel mit dem Mikroskop scharf ein und setzt dann die Platte mit dem Spalt in 
die Verschlussführung, so dass nur ein schmaler Streifen von dem Monde auf der Visir- 
scheibe erscheint. Darauf exponirt man eine gew isse Zeit lang mit einem Schirm vor der 
Teleskopöffnung, verschiebt dann den Spalt um eine bestimmte, an der Montirung des 
Momentverschlusses früher markirte Grösse und stellt den Ocularauszug um 0,5 mm 
weiter. Man exponirt nun neuerdings und verfährt in derselben Weise so lange, bis das 
ganze Mondbild bei verschiedenen Ocularauszug-Stellungen als Streifen auf einer Platte 
aufgenomroen ist. Nach Hervorrufung der Bilder kann man den schärfsten Streifen leicht 
finden und bei späteren Aufnahmen immer die so ermittelte Einstellung des Auszuges u. s. w. 
wiederherstellen. 

III. Photographische Apparate mit Vergrösscrung des Bildes durch ein 

Vergrösserungssy stem. 

In diese Kategorie gehören die Photoheliographen, bei welchen das im Brenn- 
punkt des Objectivs entstandene Bild durch ein Vergrösserungssystem auf die empfindliche 
Platte geworfen wird. Es liegt in der Natur der Sache, dass solche Instrumente nur bei 
den hellsten himmlischen Objecten anwendbar sind. Sie beschränken sich eigentlich 
nur auf die Sonne; die Mondaufnahmen dürften nur bei den lichtstarksten Apparaten mit 
geringer Vergrösserung gelingen. Weil ich bis jetzt mit Photoheliographen zu arbeiten 
noch keine Gelegenheit hatte, und daher über dieselben nicht aus eigener Erfahrung be- 
richten könnte, die Instrumente auch in den verschiedenen Handbüchern meist ausführlich 
behandelt sind, will ich nur noch den Apparat kurz besprechen, welchen ich für die 
Jupiteraufnahmen construirte. 

Den Apparat stellt Fig. 10 dar, so wie er bei einigen Versuchen verwendet wurde. 
Statt der Barlow’schen Linse, welche bei meiner Zusammenstellung höchstens eine 2,5 fache 
Vergrösserung erlaubt, wird in das Rohr E ein für die chemischen Strahlen achromatisirtes 
Ocular von Steinheil eingeschraubt und durch dieses die im Brennpunkt des Fernrohres 
entstandenen Bilder vergrössert. Ich wähle dabei immer die Bildweite, schiebe das Rohr D 
so weit in dem Rohre C ein, w r ie es mir am vorthei lhaftestcn erscheint und stelle dann 
den Ocularauszug so lange, bis das Bild im Mikroskope die grösste Schärfe erreicht. 

Bei diesen Versuchen ist ausser dem vorzüglichsten Luftzustand eine voll- 
kommene Regulirung des Uhrwerkes nothwendig. Die Exposition dauert beim Jupiter 
15 bi« 20 Secunden. 
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Der Refractor des McKim Observatory. 

Von 

Mechaniker T). Appel in Clovelan«), Ohio, U. 8. A. 

Die Firma Warner & Swasey in Cleveland, Ohio, hat im verflossenen Jahre 
der Hartford High School und vor Kurzem dem McKim Observatory (Ind. U. S. A.) je 
einen Refractor geliefert., welche bezüglich ihrer bequemen Einrichtung und schönen 
Ausführung als Muster ihrer Art betrachtet zu werden verdienen. Die nachfolgende 
Beschreibung bezieht sich auf das letztere Instrument, bei welchem noch einige Ver- 
besserungen ain Uhrwerke vorgenommen worden sind. 

Der Refractor ist auf einer holilgegossenen schweren Eisensäulo A von nahezu 
quadratischem Querschnitt (Fig. 1 a. f. S.) montirt, welche unten glockenförmig aualauft und 
nach Norden etwas verlängert ist, um den Schwerpunkt mehr in die Mitte dos Fasses zu 
bringen. Die Erweiterung iHt der Bequemlichkeit wegen unter den Fussboden des 
Beobachtungsraumes verlegt. Die Oeffnung, welche das obere Ende der Säule ost-westlich 
durchsetzt und mit Glasthüren versehen ist, enthält »las Uhrwerk. 

Der Aufsatz B , welcher als Verlängerung der Säule zu betrachten ist, nimmt die 
Polaraxo auf, welche bei C den Stundenkreis und seine Nonien trägt. Der Kreis hat 12 Zoll 
Durchmesser und besitzt eine doppelte Theilung, eine grobe, zum Ablesen mit freiem 
Auge und eine feine, welche auf Silber direct in Zeitminntcn gei heilt, an zwei diame- 
tralen Nonien eine Ablesung von 5 Secundcn in Zeit gestattet. 

Ausser dem Stundenkreis trägt die Polaraxe unter diesem noch ein Zahnrad, in 
welches ein kleineres Getriebe 1 : 4 eingreift. Die Axe dieses Getriebes durchsetzt den 
Aufsatz B und endet in ein Griffrad D , mittels dessen der Polaraxo und damit dem 
ganzen Instrument eine rasche Bewegung in Rectascension ertheilt werden kann, was die 
Einstellung besonders in der Nähe der Pole sehr erleichtert. 

Das untere Ende der Polaraxe dreht sich auf einem gehärteten Stahlzapfen, das 
obere Ende läuft in einem cylindrischen Lager; um dem grossen Druck der Gesammtlast 
der beweglichen Theile auf das obere Lager der Polaraxe entgegen zu wirken, ist eine 
kräftige Stahlfeder am Aufsatz B angebracht, welche mittels einer Schraube zwei Rollen 
von unten derart gegen die Polaraxe drückt, dass sich letztere frei im oberen Lager 
bewegen kann. Nahe am oberen Ende der Polaraxe sitzt das grosse mit einem Schrauben- 
gang gezahnte Rad E von 16 Zoll Durchmesser; bei J iindet der Eingriff der endlosen 
Schraube, welche vom Uhrwerk durch zwei Paar conischor Räder getrieben wird, auf 
gewöhnliche Weise statt. Der Druck der Schraube gegen das Schraubenrad lässt sich 
mittels einer Feder und Schraube beliebig reguliren. 

Das Schraubcnspindelrad sitzt frei auf der Polaraxe und lässt sich auf dieser 
direct nicht verbremsen. Dagegen ist auf der Nabe dieses Rades eine Rinne eingedreht, 
in welcher sich ein Segment derart mit der Nabe verbremsen lässt, dass beide fest mit 
einander verbunden sind. Auf diesen Gegenstand werde ich bei Besprechung der Fein- 
bewegung zurückkommen. 

Am oberen Ende trägt die Polaraxe einen Fl&ntsch, mit welchem die Declinations- 
axenhiilse verbunden ist. Das untere Ende dieser Hülse trägt den Declinationskreis Q von 
12 Zoll Durchmesser. Er besitzt ebenfalls neben der groben Theilung zum Ablesen mit 
freiem Auge, eine feine, welche auf Silber direct in Viortelgrade getheilt ist und an 
zwei diametralen Nonien noch Bogenminuten ablesen lässt. 

Unterhalb dieses Kreises befindet sich eine Combination von Zahnrädern mit 
Uebersetzung 1 : 4, welche mit dem Griffrad H in Verbindung stehen, mit welchem dem 
Fernrohr eine rasche Bewegung in Declination ertheilt werden kann, was hauptsächlich die 
Einstellung am Declinationskreis sehr erleichtert. Am unteren Ende der Declinationsaxe 
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sitzt das grosse Gegengewicht and über diesem ein kleineres, mittels dessen sich das 
Instrument leicht ausbalnnciren lässt, fnlls das Gleichgewicht durch die Anbringung eines 
Speetral- oder anderen Apparates am Fernruhre gestört würde. Das obere Ende der 




Fig, i. 



Declinationsaxenhülsc nimmt das Mittelstück des Fernrohrs auf; dieses trägt zwei 
ungleich lange zusammengesetzte Conen aus Stahlblech, deren längerer das Objectiv von 
Alvan Clark & Söhne mit 9V, Zoll Oeffnung und 11 Fuss 4 Zoll Brennweite enthält. 

Die Objectivfassnng sitzt in einem Messingring , welcher zum Centriren des 
Objectivs mit drei Zug- und drei Druckschrauben versehen ist. Am obern Bleekconus 
ist auf zwei Trägern eine mit Laufgewicht versehene Stahlstange L befestigt, um die 
Balancirung zwischen Objectiv und Ocular bewerkstelligen zu können. Der kürzere 
untere Conus hat den Ocularauszug, den Sucher S und die Schlüssel zum Klemmen und 
Feinbew'egen der Axen aufzunehmen. 

Der Ocularauszug trägt bei K einen Ring aus Holz, welcher als Handhabe dient, 
um dem Fernrohr eine rascho freihändige Bewegung ortheilen zu können. Unter diesem 
befindet sich das tangential gelagerte Oeulargetriebe, welches an beiden Seiten mit einem 
geränderten Knopf versehen ist, um das Einstellen von beiden Seiten ausführen zu können. 
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Der Sucher S hat ein Objectiv von 3 Zoll Oeffnung und 4% Zoll Brennweite, ebenfalls 
von Alvan Clark & Söhne und ist mit verstellbarem Visir versehen. 

Die KloramuDgen und Feinbewegungen in beiden Coordinaten können vom 
Ocularende aus besorgt werden. Die Klemmung wird durch sechs und die Bewegung 
der Schraube ohne Ende durch fünf Zahnräder ausgeführt. Dio Ucbertragnngsräder 
sitzen auf der Declinationsaxenhülse; je zwei Stirnräder und zwei Kronräder von ihnen 
sind so angeordnet, dass ihr Centrum mit der Dcclinationsaxe zusammenfällt, weshalb 
man das Fernrohr in allen Lagen bewegen kann, ebne dass sich dio Räder auf irgend 
eine Weise klemmen oder spiesseu könnten. Wird das Fernrohr in Decliuation bewegt, 
so drehen sich die R.A-Schlüssel frei herum, ob nun das Instrument in dieser Coordinate 
geklemmt ist oder nicht. Die Klemmschlüssel sind aus MessiDgrohr angefertigt, die 
Schlüssel der Feinbewegung sind massiv und durch die Klemmschlüssel hindurch gesteckt, 
beide Schlüssclpaaro führen zum Ocularende und enden bei N jo in einem grossen und 
einem kleinen Holzgriff. Die grösseren dienen zur Klemmung, die kleineren zur Foin- 
beweguDg. Um die beiden Sehlüsselpaaro zu unterscheiden, sind die Griffe in R.A. am 
Umfange gerändert. 

Der Stundenkreis ist mit einem vom Uhrwerk getriebenen Zeiger versehen, 
welcher sich mit dem Kreis bewegt, aber unabhängig von diesem, weil seine Beweguug 
continuirlich ist. Um den Zeiger für eine abendliche Arbeit zu stellen, ist es nur nöthig, 
dio Uhr in Gang zu setzen, das Fernrohr auf einen bekannten Stern in der Nähe des 
Meridians einzustcllen und fest zu klommen. Bewegt man dann den Zeiger, bis er am 
Stundenkreis mit der Reetascension des Sterns übereinstimmt, so zeigt das Uhrwerk Stern- 
zeit und es wird also nach jeder Verstellung des Fernrohres au dem Zeiger auf dem 
Stundenkreise direct die i?.A desjenigen Meridians abgelesen, in welchem sich dio 
optische Axe des Fernrohres gerade befindet. Hierdurch wird die Einstellung eines 
bestimmten Objectes natürlich sehr bequem gemacht. 

Das Uhrwerk wird controlirt durch ein Wat t’sches Pendel; die beiden Gewichte 
des Regulators sind so mit einander verbunden, dass jedes unabhängig von dein andern 
die Beweguug des Instrumentes regulirt. Dieses geschieht durch zwei Hemmschuhe, 
welche beständig gegen eine gehärtete Stahlscheibe drücken. Die Reibung wird ver- 
mehrt oder vermindert durch die verschiedenen Widerstünde des Instrumentes. Die 
Pendelgewichte sind nicht verbunden mit den Gabeln, welche die Hemmschuhe führen, 
sondern zu jeder Zeit frei, ihre theoretische Position einzunehmen, wodurch dem Instru- 
ment eine constante Bewegung ertheilt wird. Die nähere Einrichtung ist folgende: 

Das Räderwerk ist in einem kräftigen Messingrahmen L L (Fig 3 a f . S.) gelagert’ 
dessen von vier Säulen gebildeter Aufsatz zur Aufnahme des Regulators dient. Das 
Triebwerk selbst besteht aus fünf Zahnrädern und fünf Trieben ausser dem Uebortra- 
gungsmechanismus und dem Sperrrade. Die Windctrommel M sitzt lose 
auf ihrer Welle und ist mit dem Bodenrade F durch ein Umlaufgetriebe 
verbunden. Auf dieser Welle ist ein Sperrrad E und ein kleines Zahn- 
rad e (Fig. 2, Durchschnitt der Trommel) befestigt; das letztere greift in 
zwei Getriebe ein, welche auf Zapfen laufen, die einander diamet ral gegen- 
über in dem Boden der Windetrommel eingeachraubt sind. Die beiden 
Triebe greifen ausserdem in ein Hohlrad ein, welches mit dem obonfalls 
lose auf derselben "Welle laufenden Bodenrad F zusammengegossen ist. 

Diese Construction gestattet es, dass man das Uhrwerk selbst wahrend einer Beobachtung 
aufzichen kann, da in Folge der Wirkung der Uebertragungsräder die treibende Kraft des 
Gewichtes auch während des Aufziehens conatant bleibt. Das Gewicht wirkt an dem 
vorderen, in Fig. 2 weggeschnittenen, Theile der Trommel J/ und dreht diese also links 
herum. Die beiden Zwischenräder gehen mit und da sie in Eingriff mit dem durch die 




Fig. 2. 
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feststehende Welle W ebenfalls festgehaltenen Rade e stehen, so drehen sie das Bodenrad 
auch links herum Wird nun während des Aufziehens auf die Welle W und dadurch auf e 
von Hand ein rechts drehendes Moment ausgeUbt, welches genau so gross ist als das 
vom Gewicht auf die Trommel 3/ ausgeübte, so kommt letztere zum Stillstände. Das frei- 
händig erzeugte Moment überträgt sich dann aber von e durch die jetzt stillstehenden 
Zwischenräder links drehend auf das Bodenrad F und unterhält also den Gang des Uhr- 
werkes. Drückt die Hand noch stärker, so wird dem Ueberschuss durch das Treibgewicht 

nicht mehr das Gleichgewicht gehalten, die Trommel 
M beginnt links herum zu laufen und wickelt daboi 
die bereits abgelaufeno Treibschnur wieder auf. Es 
ist leicht einzusehen, dass auch hierbei auf F ein 
links drehendes Moment wirken muss, welches 
genau so gross ist, als das vom Treibgewicht auf 
die Trommel hervorgebrachte. 

Der Zug der Zahnräder endigt in dem Kron- 
rade g } welches eine verticale Welle treibt, die den 
Reibungsregulator trägt. Der Regulator ist ein 
doppeltes Kegelpendel; auf der Regulatorspindel 
ist ein Querstück x befestigt, dessen gabelförmige 
Enden die Axen der beiden Bremshebel k auf- 
nehmen; letztere stützen sich, um nicht zurück zu 
fallen, mit einem Vorsprung am unteren Eude gegen 
das Querstück x. Dio beiden Bremshebel tragen 
nahe ihren oberen Enden bei ff die Axen der vier 
winkelartig geformten Pendelstangen s s. Die 
Pendelstangen sind oben bei o paarweise mit einem 
Stift, welcher nach Innern in einem Schlitz spielt, 
frei beweglich verkuppelt und tragen nach unten 
die beiden cylindrischen Pendelgewichte PP, welche lose auf langen Bolzen montirt sind 
und sich zwischen den Pendelstangen durch zwei mit randirtem Knopf versehene Muttem, 
wovon in der Figur nur die eine v, sichtbar ist, festklemmen lassen. 

Die Pendelgewichte sind zur Einstellung der Geschwindigkeit des Pendels excen- 
trisch parallel ihrer Axe durchbohrt, an den Enden verschlossen und mit einer Scale 
versehen. Zum Ablesen der Scale dienen die zeigerartigen Verlängerungen je zweier 
Pendelstangen, wovon nur die eine sichtbar ist. Die Pendelgewichte stützen sich in ihrer 
Ruhelage auf das Querstück n w, welches über dem Getriebe der Regulatorspindel 
befestigt ist. lieber den Axen der Pendelstangen ist an jedem der beiden Bremshebel k 
eine Nase angegossen, in welcher eine Schraube t i verstellbar ist. In diese Schrauben 
sind dicke Stifte aus Papier-mach6 eingeführt, welche als Bremsen dienen und mit der 
Bremsscheibe T eben in Berührung stehen. Die Regulirung geht nnn folgendermaassen 
vor sich. Wenn die Gewichto PP des Kegelpendels auseinandergehen, so werden sie 
die oberen Enden dor beiden Bremsbebel kk einander und somit der Bremsscheibe T zu 
nähern streben und dadurch die Schrauben i t mit den Bremsen um so stärker gegen 
die Brem8scheibo T drücken, jo grösser die Geschwindigkeit und mithin die Oeffnung 
des Pendels ist. Wenn man also für eine gewisse Schnelligkeit das Uhrwerk eingestellt 
hat, so wird bei derselben eine bestimmte Reibung zwischen den Bremsen und der 
Scheibe T entstehen, welche den Kraftüberscbuss verbraucht. Entsteht nun im Innom 
des Apparates eine Störung, welche denselben bei den obwaltenden Widerständen lang- 
samer zu laufen zwingen würde, so werden sich die Pendel senken; die Reibung wird 
am Regulator abnehmen und somit den Kraftüberscbuss von da zum Ausgleichen der 
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Störung übertragen. Nachdem die Störung aufgehört hat, öffnet sich das Pendel und 
8 teilt den Regulator in seine Normalreibung wieder ein Das Treibgewicht befindet sich 
im Innern der Säule an einem Flaschenzug, wo nur die Hälfte desselben in Function ist. 1 ) 

Die Kuppel, in welcher der Refractor aufgestellt ist, besitzt die moderne 
runde Form und hat einen Durchmesser von 17 Fuss. Die Kuppel sowohl als das 
Mauerwerk tragen je einen aus acht Theilen zusammengesetzten starken eisernen Kranz; 
zwischen beiden befinden sich 27 Laufrollen, welche in Gruppen von je drei auf einer 
Axe so angeordnet sind, dass die äusseren Rollen auf dem Mauerkranz laufen und die 
mittleren den Aufbau der Kuppel tragen. Die Axen sind mit Messingbuchsen versehen 
und in gusseisernen Rahmen gelagert, welche durch Stangen so mit einander verbunden 
sind, dass das Ganze einen beweglichen Ring bildet. Je zwei auf die untere Seite der 
Gussrahmen montirte Frict ionsrollen, welche in einer Rinne im Mauerkranz spielen, 
bewirken die Führung des Ringes. Der Aufbau der Kuppel besteht aus einem Sparren- 
werk von zwei durch Rippen versteiften halbkreisförmigen Stahlblechrahmeu, welche den 
Spalt begrenzen und aus 14 verrippten Stahlblechsegmonten, welche in der Nähe des 
Zenits mit den Spaltrahmen vernietet sind. Die Sparren sind mit galvanisirtera Stahl- 
blech eingedeckt. Die einzelnen Theile nehmen an der Wölbung der Kuppel Thoil und 
sind mit dem radialen Gespärre der Kuppel vernietet. Die Fugen sind von aussen durch 
cannelirte Leisten verschlossen. Der Kuppelkranz tragt au seiner inneren Seite noch 
vier kräftige nach unten gerichtete und mit Rollen versehene Arme, welche am inneren 
Rand des unteren Kranzes die Führung der Kuppel bewirken. Die unteren Enden der 
Arme sind mit Nasen versehen, welche mit geringem Spielraum unter den Mauerkranz 
greifen und das Abheben der Kuppel durch den Sturm verhüten. Der Spalt hat eine 
Breite von zwei Fuss und öffnet sich vom Horizont bis über das Zenit. Die 600 Pfund 
schwere Klappe läuft an jedem Ende auf zwei Frictions rollen, ähnlich wie die Kuppel 
und lässt sich auf parallelen Schienen, welche am Kranz und im Zenit befestigt sind, 
durch einen Zug von 3 Pfund an einem Seile tangential seitwärts schieben. Der beweg- 
liche Theil der Kuppel wiegt 3000 Pfund und lässt sich durch einen directen Druck von 
8 Pfund in Bewegung setzen. Die Drehung der ganzen Kuppel geschieht einfach mit 
der Hand an einem Arm, welcher irgendwo am oberen Kranz befestigt wurd. 



Apparat zur Orientirung an der Himmelskugel. 

Von 

Mechaniker H. II e eie in Berlin. 

Der in umstehender Figur in ’/j der wirkl. Grösse abgebildete Apparat hat zunächst 
den Zweck, nach dem bei der Schoedler’schen Sternkarte angewandten Princip zu einer 
raschen und bequemen Orientirung am Fixsternhimmel zu dienen und die Sternbilder 
kennen zu lehren, ausserdem aber eignet er sich auch, besonders für Schulen, zur De- 
monstration der täglichen und jährlichen scheinbaren Bewegung des Himmels. 

Im Wesentlichen stellt derselbe einen parallaktisch aufgestellten, d. h. mit seiner 
Axe nach den Weltpolen zeigenden Himmelsglobus dar. Er ruht mittels des Armes a auf 

*) Die Priorität der Idee, ein ,,rotirondes, isochronisches, conisches Pendel“ derart, 
einzurichten, dass das Pendel selbst absolut frei und in seiner Bewegung ungestört ist, während 
der Arm, an welchem es hängt., in Folge der geringeren oder grösseren Amplitude des Pendels 
eine Friction bewirkt, deren Grösse mit der linearen Geschwindigkeit der Pendelkugel ver- 
änderlich ist, gebührt Herrn Prof. C. A. Young in Princoton, N. Y. Dieses Princip liegt dem 
obigen in sehr ingeniöser Weise ausgei'ührten doppeltwirkenden Regulator der Herren Warner 
und Swasey zu Grunde. 

2 * 



Digitized by Google 




90 He ple, H immei.sk üoel. ZnTarnurT rf* l**TW‘«e’tTK*Knro«. 



einem schweren Stativ mit drei Fusssehrauben s, mit deren Hilfe man bei der Justirung den 
Arm a horizontal stellt. Der letztere ist um b, wenn die Schraube dort gelockert wird, drehbar 

und mit einer ihm fest aufsitzenden Libelle l ver- 
sehen. Am andern Ende des Armes a befindet sich 
das Charnier c, um welches sich der Arm d dreht. 
Parallel mit letzterem läuft, unten auf einer Spitz- 
sehraube, oben in einem Lagerstuck die Axe e. welche 
in ihrer Verlängerung vorn Südpol nach dem Nord- 
pol durch den Himmelsglobus g hindurchgeht und mit 
diesem fest verbunden ist. Soll nun die Axe e nach 
dem Weltpol zeigen, so muss der zwischen ihr und 
dem horizontalen Arm a liegende Winkel in der 
Ebene des Meridians liegen und gleich der Polhöhe 
des Beobacht ungsortes, d, i. gleich dessen geographi- 
scher Breite sein, für Berlin z. B. gleich 52° 30*. Um 
den Arm d in diese Lage zu bringen, dient der 
mit ihm verbundene Kreisbogen Ä*, der durch die 
Schraube i festgeklcmmt werden kann. Die Ein- 
theilung des Kreisbogens k geht von halbem zu 
halbem Grad, sein Umfang ist, weil es für Lehr- 
zwecke erwüoscht sein könnte, bis auf 90 u aus- 
gedehnt. 

Auf der Axe e, oberhalb des Endes von d , 
sitzt eine durch zwei Schrauben q festklenunbare 
Hülse, von welcher zwei gekrümmte, bis an den 
Aequator des Globus reichende Arme r r ausgehen. 
Die Enden derselben, welche also diametral dem 
Kugelmittelpunkt gegenüberstehen , sind durch 
einen um das Gelenk h drehbaren und in der 
Mitte einen nach dem Globus gerichteten Stift / tragenden, halbkreisförmigen Reifen ver- 
bunden. In der Richtung der Tangente sind an letzterem bei den Gelenken h die ohne 
weitere innere Einrichtung versehenen Rohre f befestigt, durch welche inan, wenn der 
Globus richtig eingestellt ist, denjenigen Stern am Himmel erblickt, auf welchem der 
Stift t am Globus hinzeigt. Um das Hindurchsehen bei sehr steiler Stellung der Rohre 
bequemer zu machen, lässt sich auf die unteren Enden derselben je ein um 45° gegen 
die Rohraxe geneigtes Spiegelchen aufstecken und um letztere in passendo Stellung drehen. 
Das Gesichtsfeld der Rohre f ist so bemessen, dass man ein Sternbild wie die Krone zu- 
gleich darin übersehen kann. Da die Arme r um die Axe e und der Reifen um h drehbar 
ist, kann t auf jeden beliebigen Punkt des Globus gerichtet werden. 

Uin den Globus durch Drehung um seine Axe in die Lage zu bringen, welche 
der zur Zeit sichtbare Sternhimmel einnimmt, dienen die beiden Kreise m und » am 
unteren Ende der Axe e. Der innere, «, besitzt eine Eintheilung nach Monaten und 
Tagen, also in 365 Theile, und ist mit der Axe e fest verbunden, folglich auch mit ihr 
drehbar. Der äussere Kreis m ist in 24 Stunden eingetheilt, die entsprechend der im 
bürgerlichen Leben üblichen Zählweise als 12 Stunden Vormittags und 12 Stunden Nach- 
mittags bezeichnet sind. Dieser von 10 zu 10 Minuten getheiltc Kreis ist unbeweglich und 
hat der bequemeren Einstellung wegen, weil man den Apparat meist in den Nachtstunden 
benutzen wird, 12 Uhr Nachts in der Richtung des Armes a an der oberen Hälfte des 
Kreises, während 12 Uhr Mittags ihm gegenüber auf der sich weniger zum Ablesen 
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eignenden untern Hälfte liegt. Beim Stundenkreis ist die Theilung im Sinne des Uhr- 
zeiger«, beim Monatskreis im entgegengesetzten Sinne angeordnet. 

Hat die Axo e bereits die richtige Stellung erhalten und drehen wir jetzt den 
Globus so, dass z. B. der Theilstrich fiir den 20. März des Monatskreises mit dem Theil- 
strich fiir 12 h Nachts des Stundenkreisos coincidirt, so entspricht die Lage des Globus 
dem Stand des Sternhimmels um 12 h Nachts am 20. März. In der Stunde von 12 bis 
l h dreht sich das Himmelsgewölbe um den 24. Theil einer ganzen Umdrehung. Fuhren 
wir diese Drehung am Globus aus, so fällt jetzt der 20. März des Monatskreises auf 
l h Nachts des Stundenkreises. Bei dieser Stellung der Kreise m und n zu einander 
zeigt der Globus also den Stand des Fixsternbimmels um l h Nachts am 20. März an. 
Drehen wir weiter, so stellt der Globus den Stand des Himmelsgewölbes in den folgenden 
Stunden dar, je nach der Angabe des Theilstriches am Stundenkreis, mit dem der Theil- 
strich des 20. März zusamraenfallt. 

Ueber die Aufstellung des Apparates ist noch Einiges hinzuzufügen. Hat man 
den Arm a mit Hilfe der Schrauben 8 horizontal gestellt, so drehe man ihn, wenn man 
die Lage des astronomischen Meridians am Beobachtungsort kennt, in die Richtung nach 
Süden und ziehe die Schraube b an. Macht man dann den Elevationswinkel der 
Axe e gleich der geographischen Breite des Beobachtungsortes und klemmt den 
Kreisbogen k durch die Schraube i, so ist die Axo des Globus der Erdaxe parallel und 
zeigt wie diese nach dem Weltpol. Hierauf dreht man den Globus so, dass bei den 
Kreisen m und « die Theilstriobe für das Beobachtungsdatum und die Beobachtungszeit 
zusammenfallen und klemmt die Axe e durch die Schraube p . Jetzt entspricht die Lage 
des Globus derjenigen des Himmelsgewölbes. Will man nun einen Fixstern am Himmel 
suchen, so bringt man durch Drehung der Arme r um die Axe e und des halbkreisförmigen 
Reifens um h den Stift t über den betreffenden Stern auf dem Globus und wird dünn 
durch eines der Rohre f den gesuchten Stern am Himmel erblicken. 

Weiss man die Richtung des Meridians nicht, so kann man einen bekannten 
Stern, am Besten den Polarstern, zur Aufstellung des Apparates benutzen. Hat man 
nämlich den Arm a horizontirt, der Axe e die richtige Neigung gegeben und die 
beiden Kreise m und n in der oben erörterten Weise auf einander eingestellt, so bringt 
man den Stift t über den Polarstern und dreht den Arm a um b herum, bis der Polar- 
stern in die Mitte eines der beiden Rohre f gekommen ist. 

Bei der Einstellung der Kreise müsste man eigentlich genau genommen auch 
noch das Intervall zwischen den Theilstrichen zweier auf einander folgender Tage berück- 
sichtigen. Wollte man z. B. den Stand der Gestirne wissen um 12 h Mittags am 
20. März, so müsste man den Theilstrich für 12 h Mittags nicht auf den 20. März, sondern 
richtiger in die Mitte zwischen die Theilstriche des 20. und 21. März fallen lassen; stellt 
man auf den 20. März 11** Nachts ein, so wird man den Theilstrich für 11 h Nachts schon 
ganz nahe an den 21. März heranbringen. Dreht man noch eine Stunde weiter, bis der 
Theilstrich für den 21. März auf 12 h Nachts fällt, so ist der Theilstrich für den 20. März 
schon bei 12 h Nachts vorbeigegangen, denn der Sternhimmel macht bekanntlich im 
Lauf eines mittleren Tages etwas mehr als eine Revolution, so dass das Jahr einen 
Sterntag mehr hat als Sonnentage. Indem so der Theilstrich für 12 h Nachts bei jedem 
Tagesanfang mit einem neuen Theilstrich des Monatskreises coincidirt, macht der Globus 
während der 365 Tage des Jahres 366 Umdrehungen, entsprechend den 3G6 Sterntagon. 
Das Intervall zwischen den Theilstrichen zweier auf einander folgender Tage des Monats- 
kreises bedeutet aber auf dem Stundenkreis 9I ^® ) , d. i. nahezu 4 Minuten, der Stand des 
Sternhimmels am 20. Mörz Nachts 12 oder richtiger 0 Uhr wiederholt sich also nach 23 
Stunden 56 Min. d. i. am 20. März Nachts 11 h 56 m . Würde man sich demnach bei der 
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Einstellung im Datum irren, indem man den nächstfolgenden Tag nähme, so wäre der 
Fehler derselbe, als wenn die Uhr, nach der man einstellt, um 4 Minuten vorginge. 

In Wahrheit hat das astronomische Jahr, d. h. das Zeitintervall, welches die 
Erde zu ihrem Umlauf um die Sonne braucht, bekanntlich nicht 365, sondern 365'/ 4 Tage 
und es wird deshalb alle 4 Jahre ein Schaltjahr eingeschoben. Diesen Umstand bei 
unserem Apparat zu berücksichtigen, wäre sehr unzweckmässig gewesen, der Monatskreis 
hatte dann in 365 1 /« Tage eingetheilt und zu Anfang jeden Jahres, gegen die Axe e etwas 
verstellt werden müssen, nämlich bei Beginn eines gewöhnlichen Jahres jedesmal um l / A 
Tagcsintervall nach rechts und bei Beginn eines Schaltjahres um s / 4 Tagesintervall nach 
links herum; zugleich würde in den .Schaltjahren in don Monaten Januar und Februar 
die Datumzahl um 1 zu vermehren sein. 

Dadurch wäre aber das Verständniss des Apparates bedeutend erschwert worden; 
einen praktischen Nutzen hätte die Verbesserung jedoch kaum gehabt, da, wie wir ge- 
sehen haben, ein Irrthum im Datum um einen Tag nur einen verhiUtnissmässig geringen 
Einstellnngsfehler verursacht. Hat man auf den 29. Februar einzustellen, so nehme man 
einfach den 28. Februar noch einmal. Dies ist, wie der mit der mathematischen Geogra- 
phie vertraute Leser leicht cinsehcn wird, richtiger als die Einstellung auf den 1. März. 



Kleinere (Original-) MlMIftellun^eii. 

Die amtliche Prüfung von Thermometern. 

Von 

H. F. Wiebe, technischem Hilfsarbeiter der Kaiserlichen Normal-AichungKcommiBgion in Berlin. 

Vor etwa anderthalb Jahren wurde von ärztlicher Seite eine grössere Anzahl seit 
Längerem in der Praxis benutzter Krankenthermometer bei der Kaiserlichen Normal- 
Aichungscommission zur Prüfung eingereicht. Bei derselben ergab sich, dass der weitaus 
grösste Theil dieser Thermometer in den Angaben um mehr als 0,3° fehlerhaft war, ja 
bei mehreren Instrumenten die Fehler sogar den Betrag von nahezu einem Grad erreichten. 
Im Anschluss an diese Ergebnisse legte Herr Dr. Lewinski in einem Vorträge, gehalten 
in dem Verein für innere Medicin am 15. December 1884 (siehe Deutsche Modicinische 
Wochenschrift No. 3, 1885), die Nothwendigkeit der Einführung einer amtlichen Prüfung 
und Beglaubigung ärztlicher Thermometer dar und gab dadurch zu einer weiteren Dis- 
cussion dieser Frage in ärztlichen Kreisen Veranlassung. Diese führte demnächst zu 
einem Seitens des genannten Vereins an die K. Normal-Aichungs-Commission gerichteten 
bezüglichen Anträge und weiterhin auch zu einer kurzen Besprechung der Angelegenheit 
im preussischen Abgcordnetenhausc. 

Inzwischen waren auch aus den Kreisen der interessirten Fabrikanten und 
Händler zahlreiche Anfragen und Wünsche bezüglich der Prüfung von Thermometern, 
namentlich sog. ärztlichen, an die Behörde gerichtet worden. Diese musste daher die tleber- 
nahme der Prüfung von Thermometern in ausgedehnterem Umfange als bisher in Erwägung 
ziehen und erhielt zu einem entsprechenden unverweilten Vorgehen die Zustimmung des 
Reichsamtes des Innern, umsomehr als auch das Cultusininisterium reges Interesse an 
dieser Sache nahm. Auf Grund der mit Vertretern aller betheiligten Kreise gepflogenen Er- 
örterungen und unter Mitwirkung medicinischer Fachmänner sind dann von dor Com- 
mission unter dem 10. November d. J. die erforderlichen Vorschriften für die Beglaubigung 
und Prüfung der Thermometer erlassen worden. 



Digitized by Google 




S^chftter Jahruanß. Januar IMHO. 



KlKINKKK M ITT II KI LU NO KN. 23 



Nach den Bestimmungen dieses Erlasses sind zur Prüfung zugelassen: Queck- 
silbertkermometer und zwar sowohl Stab- wie Einschlussthermometer. Ausgeschlossen 
dagegen sind z. B. Uhrthermometer, welche ja übrigens in Deutschland auch ganz unge- 
bräuchlich sind. Dio bisherigen Constructionen dieser letzteren gewährleisten eine zu 
geringe Genauigkeit der Teraperat urangaben. Auch Alkoholthermometer werden zur 
Prüfung nicht zugelasscn, da ihre Angaben wegen der Adhäsion des Weingeistes an den 
Wänden des Capillarr ohres nicht constant sind. 

Bezüglich der Quecksilberthermoineter unterscheidet der Erlass ärztliche Thermo- 
meter und solche, welche für andere als ärztliche, namentlich rein wissenschaftliche 
Beobachtungen dienen. Beide Arten sollen hinsichtlich ihrer äusseren Beschaffenheit 
folgenden Anforderungen genügen: Die Theilung soll entweder auf dem Körper des 
Capillarrohres, bei Stabthennometeru, oder bei Einschlusethermometem auf einem Streifen 
von Papier, Emailglas, Milchglas und dorgl. aufgetrageu sein. Im letzteren Falle soll der 
Streifen mit dem das Capillarrohr umschliessenden Umhüllungsrohr in sicherer Weise ver- 
bunden und so zu dem Capillarrohr gelegt sein, dass eine unzweideutige Ablesung er- 
möglicht wird. Es ist also insbesondere darauf zu achten, dass die Scalenbefestigung 
eine vollkommen sichere ist. Dies wird wohl am besten durch die Fuess’sche Be- 
fe8tigungsvorrichtung erreicht, indess genügt anch die gewöhnliche Art, wenn nur ein 
guter Kitt zur Befestigung der Scale gewählt wird. Ferner ist darauf zu achten, dass 
die Capillarröhre sich ihrer ganzon Längo nach dicht an dio Scale anlegt und dass die 
Theilstriche zu beiden Seiten der Röhre sichtbar sind, da im anderen Falle bei der Ab- 
lesung parallaktische Unsicherheiten entstehen'). Um indess eine etwa eingetretene Ver- 
rückung der Scale sofort mit Sicherheit constatiren zu können, soll entweder auf dem 
Capillarrohr oder auf dem Umhüllungsrohr eine Controlmarke angebracht sein, welche bei 
den ärztlichen Thermometern mit dem Theilstrich für 38° zusammenfallen muss, bei den 
andern Thermometern dagegen bei einem beliebigen Theilstrich liegen kann. Fehlt die 
Controlmarke, so kann sio bis auf Weiteres amtlicherseits gegen eine kleine Gebühr an- 
gebracht worden. Ferner soll die Theilung in dauerhafter Weise ausgeführt und deutlich 
numerirt sein und das Thermometer der Regel nach an leicht sichtbarer Stelle den Namen 
des Verfertigers oder Einlieferers sowie eine laufende Nummer tragen 8 ). Gegen die 
Aufnahme dieser Bestimmung hatten sich bei der Berathang mit den Thonnometerver- 
fertigern Bedenken geltend gemacht, indem hervorgehoben wurde, dass es für Geschäfte, 
die für fremde Firmen arbeiten, wichtig sei, wenn wenigstens ausnahmsweise auch Thermo- 
meter ohne nähere Bezeichnung zulässig seien. Diesem Wunsche ist stattgegeben worden, 
dafür aber, um der Behörde die Möglichkeit einer Ident ificirung des Thennometers zu 
geben, die Bestimmung getroffen, dass im besagten Ausnabmeialle von Amtswegen gegen 
geringe Gebühr diejenige Nummer auf dem Thermometer angebracht wird, unter welcher 
es amtlich eingetragen ist. Ob Thermometer, welche andern als ärztlichen Beobachtungen 
dienen, zur Prüfung zugelassen werden, bleibt in jedem einzelnen Falle dem Ermessen 
der Commission anhoimgegebon. Allgemein zutreffende Bestimmungen lassen sich für 
solche Thermometer wegen der Verschiedenartigkeit ihrer Beschaffenheit je nach dem 
Zwock der Anwendung zur Zeit noch nicht aufstellen; es mag hier nur bemerkt werden, 
dass die Prüfung sich vorläufig auf das Temperaturintervall bis zum Siedepunkt des Wassers 
beschränkt. Hiermit dürfte auch den meinten Bedürfnissen volle Rechnung getragen sein. 
Uebrigens bleibt es nicht ausgeschlossen, dass den etwa noch späterhin zu Tage tretenden 



') Zur Sicherung einer unzweideutigen Ablesung ist es auch durchaus erforderlich, 
dass die Theilstriche durch die Capillare hindurch deutlich sichtbar sind. 

*) Im Interesse der Prüfung liegt es, wenn dio Nummern auf der Rückseite der Scale 
am obern Ende angebracht sind. 
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Bedürfnissen entsprechend auch andere Kategorien von Thermometern, z. B. chemische, 
amtlich geprüft werden können. 

Was die ärztlichen Thermometer anlangt, so soll die Prüfung die derzeitige Richtig- 
keit der thermometrischen Angaben innerhalb ge wisser Grenzen feststellen, ferner kann Hie sich 
aber ausserdem noch auf die zu erwartenden späteren Veränderungen der Angaben er- 
strecken. Für den erstoren Fall sind geringere Anforderungen an die Thermometer gestellt, 
für den andern haben sie strengeren Bedingungen zu genügen, namentlich soll die Scale 
in der Nähe des Eispunktes mit einer Hilfstheilnng versehen sein. Die Gründe für letztere 
Bestimmung ergehen sich aus den nachfolgenden allgemeineren Auseinandersetzungen, 
welche wegen der anfänglich seitens einiger Thermometerfabrikauten geltend gemachten Be- 
denken wohl nicht überflüssig erscheinen dürften. 

Die in Rede stehenden Veränderungen, welche eine Folge der als thermische Nach- 
wirkung bezeichneten Erscheinungen beim Glase sind und durch die sich allmälig voll- 
ziehende Zusammenziehung des Thermometorgefässes hervorgerufen werden, raanifestiren 
sich bekanntlich in dem sogenannten „Ansteigen des Eispunktes“ und haben bei den in 
Deutschland in den letzten Jahrzehnten hergestellten Thermometern eine bedenkliche 
Steigerung erfahren. Die hierdurch bedingte Unsicherheit in den Temperaturangabon 
wird noch durch eine andere, ebenfalls dem Gebiete der thermischen Nachwirkung ange- 
hörende, aber weniger allgemein bekannte Erscheinung erheblich vermehrt. Es zeigt 
nämlich ein Thermometer, bei welchem der Anstieg des Eispunktes einen hohen Betrag 
erreicht, nach Erwärmungen auf höhere Temperaturen auch eine starke zeitweilige Ernie- 
drigung (Depression) des Eispunktes. Da diese aber für ein- und dieselbe Temperatur 
wesentlich von der Dauer der Erwärmung des Thermometers abhängt, so kann es 
kommen, dass ein derartiges Thermometer hei eben derselben Temperatur um mehr als 
ein Zehntel-Grad von einander abweichende Angaben aufweist. Letzterer Umstand ist 
für eine exacte Temperaturmessung bei Weitem am unbequemsten. Dieser Unsicherheit 
kann nur durch Verwendung eines Glases, welches von thermischer Nachwirkung möglichst 
frei ist, entgegengearbeitefc werden. Solche Gläser sind nach den neueren von der Com- 
mission im Zusammenwirken mit dem glastechnischen Laboratorium in Jena ausgeführten 
Versuchen, über welche in einer der nächsten Nummern näher berichtet werden soll, 
z. B. reine Kali- und reine Natrongläser, während in den bisherigen schlechteren Thermo- 
metergläsern beide Alkalien, Kali und Natron, gleichzeitig vorhanden sind. Aus den dar- 
gelegten Gründen fühlte die Commission sich bewogen, die deutsche Glasindustrie zur Her- 
stellung besserer Thermometergläser als bisher anzuregen und es wurden zu diesem Zwecke 
durch den nach Thüringon als dem Hauptsitz der Fabrication von Thermometerglas ent- 
sandten Commissar Herrn Regionin gsrath Dr. Loewenherz, mit den Glasfabrikanten und 
Thermometerverfertigern Besprechungen veranstaltet, deren Resultate zu Hoffnungen auf 
eine Bessemng des bisherigen Zustandes berechtigen '). 

Ein durchaus sicheres Merkmal für die thermischen Eigenschaften des Glases ist 
nur durch Bestimmung der Depressionsconstante zu gewinnen, welche überdies das Maass 
für die zu erwartenden späteren Veränderungen der thermometrischen Angaben liefert. Da 
die Beobachtung des Eispunkts das einfachste Mittel zur Feststellung des Betrages der 
Depression bietet, so ist für ärztliche Thermometer, deren Stempelung verlangt wird, im 
Erlass die Forderung einer Hilfstheilnng in der Nähe des Eispunktes gestellt worden 
Die Besonderheiten in der Einrichtung des Capillarrohres, Welche zur Erfüllung dieser Vor- 
schrift erforderlich werden, beispielsweise die Anbringung einer zweckmässig gestalteten 
Erweiterung zwischen der Iiilfstheilung und der eigentlichen Scale sollen so beschaffen 

•) Vorläufig ist noch das glastechnische Laboratorium in Jena die einzige Bezugsquelle 
für Glas mit geringer Nachwirkung. 
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nein, dass dadurch die Gefahr der Lostrennung von Qnecksilbertheilchen bei dem Ge- 
brauch oder Versenden der Thermometer nicht vergrössert wird. 

Ergiebt die Prüfung solcher Thermometer einerseits dio Einhaltung der vorge- 
8chriebeneu Fehlergrenze und, durch Bestimmung der Depression des Eispunktes für eine 
gewisse Temperatur, auch die Gewähr, dass spätere Veränderungen der Angaben um 
mehr als 0,15° für einen bestimmten Zeitraum mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen 
sind, so wird das Thermometer gestempelt und erhält einen Beglaubigungsschein, in 
welchem ausser den etwa gefundenen Fehlern der Zeitraum, für welchen die Einhaltung 
der angegebenen Grenze gesichert erscheint, vermerkt wird. Es mag noch hervorgehoben 
werden, dass auf dem Beglaubigungsschein auch praktische Anweisungen gegeben sind, 
wie bei der Bestimmung des Eispunktes, sowie bei der Benutzung des Thermometers 
als Normal zur Vergleichung anderer ärztlicher Thermometer zu verfahren ist. Ein 
in dieser Weise geprüftes und beglaubigtes Thermometer dürfte, wenn « man von den 
für besondero wissenschaftliche Untersuchungen hergestellten Instrumenten absieht, die für 
ärztliche Beobachtungen ungeeignet und auch unzwcckniüssig wären, das Vollkommenste 
sein, was die Technik in dieser Beziehung dem ärztlichen und Laienpublikuni zu bieten vermag. 

Diejenigen ärztlichen Thermometer, welche eine Hilfstheilung in der Nähe des 
Eispunktes nicht enthalten, werden nur auf die Richtigkeit ihrer derzeitigen Angaben 
geprüft und erhalten eine Prüfungsbescheinigung, in welcher die bis zu einer Grenze von 
0,3° im Mehr oder Minder zulässigen Fehler auf Zehntelgrade abgerundet angegeben sind. 

Auch die in vielen Fällen dein Arzte unentbehrlichen Maximumthermometer sind 
zur Prüfung zugelassen und zwar sowohl Thermometer mit Stiftvorrichtung, wie solche 
mit Lufteinschluss. Sie können jedoch nur mit einer Prüfungsbescheinigung versehen werden, 
da die bisherigen Constructionsarten der Maximumthermometer nicht von solcher Beschaffen- 
heit sind, dass eine dauernde Garantie für die Constanz ihrer Angaben übernommen 
werden kann. Hier eröffnet sich der Technik noch ein weites Feld der Verbesserungen 
und Erfindungen, die wohl dazu führen könnten, auch das Maximumthermometer dereinst 
stempelfähig zu machen. 

Der Erlass enthält nun noch für die ärztlichen Thermometer eine Reihe für die vor- 
liegende Erörterung minder wichtiger Vorschriften, z. ß. über den Umfang der Scale, 
über die Länge des Gradintervalles, sowie auch über die Gebühren der Prüfung. Letztere 
sind so massig bemessen, dass sie bei der erheblichen Steigerung des Werth es, welche 
das Thermometer durch die Prüfung erfährt, kaum in Betracht kommen. Jedenfalls ist 
zu hoffen, dass der besprochene Erlass, der vielfach mit lebhafter Genugthuung begrüsst 
worden ist, auch von den erwünschten segensreichen Folgen für die Zukunft der deutschen 
Thermometerindustrie, die in ihrer Existenz durch die eingetretene Verschlechterung in 
der Beschaffenheit des Glases ernstlich bedroht schien, begleitet sein wird. 

Schliesslich möchte ich hier noch darauf aufmerksam machen, dass den Angaben 
des deutschen Normalthermometers die scheinbare Ausdehnung des Quecksilbers in Ge- 
fussen aus besserem Thüringer Glas, wie es in den Sechziger und Siebziger Jahren in 
den Handel gebracht worden ist, zu Grunde liegt. Die englische thermometrische 
Normalscalo steht innerhalb des für die ärztlichen Thermometer in Frage kommen- 
den Temperaturintervalles um durchschnittlich 0,2° niedriger, während die französische 
im Wesentlichen mit der deutschen übereinstimmt. Um hierin die allerdings sehr wün- 
schenswerte Einheitlichkeit zu erzielen, bedürfte es internationaler Vereinbarungen, deren 
Herbeiführung jedoch erst dann ermöglicht werden wird, wenn die in den einzelnen 
Staaten im Gange befindlichen Vergleichungen des Quecksilberthermometers mit dem Gas- 
thermometer beendigt sein werden. Voraussichtlich wird die durch den Erlass begonnene 
praktische Reform der Thermometrie zur baldigen Erledigung dieser Frage beitragen. 
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Heber einen neuen Thermoregulator. 

Von Dr. A. Fork in Berlin. 

In No. 18 der Chcm. Berichte habe ich S. 1124 eine kurze Notiz über einen neuen 
Thermoregulator veröffentlicht. Da« demselben zu Grunde liegeude Princip und die damit 
zu erreichenden Vortheile scheinen jedoch theilwei.se irrthümlich aufgefasst w'orden zu 
sein und ich will deshalb im Folgenden eine eingehendere Beschreibung des Apparate« 
und «einer Wirkungsweise geben. 

Bei den bisher construirten Thermoregnlatoren, von denen es ja bekanntlich eine 
ganze Anzahl giebt, wird der Wärmozustand in letzter Instanz immer durch Variation 
des Gaszoflussea zur Heizflamme regulirt und dieser veränderliche Zufluss wird gewöhn- 
lich durch die Ausdehnung eines Körpers bewirkt, der sich in dem Raume oder Bade be- 
findet, dessen Temperatur regulirt werden soll. Der in Nachfolgendem beschrielxjno 
Apparat beruht auf einem gänzlich abweichenden Princip und besitzt hinsichtlich der 
Constanz der Temperatur und der Zuverlässigkeit ihrer Herstellung den bisherigen 
Regulatoren gegenüber wesentliche Vorzüge. Derselbe kann nicht allein zur Herstellung 
absolut constanter Temperaturen benutzt werden, sondern eignet sich auch ebensowohl 
zur Beschaffung einer allmälig und gleichmäasig ansteigenden. 

Nebenstehende Figur giebt eine Abbildung dieses Apparates. 
A ist ein cvlindrisches Gefäss, in das ein anderes, B , fest eingelöthet 
int, sodass der Raum zwischen beiden allseitig abgeschlossen ist und 
nur durch die kurzen Rohrstückd a und b mit dem Rohre rc in Ver- 
bindung steht. An dieses schliesst sich der Rückflusskühler C, 
welcher sich durch den Hahn r mit dem Auffangeknlben K in Ver- 
bindung setzen lässt. Der Kühler G wurde von der hier gezeich- 
neten Gestalt gewählt, eiuestheils um ein Stossen und üerausspritzen 
der condenairten Flüssigkeit zu verhindern, anderntheils um bei einem 
geringen Umfang des Apparates doch eine möglichst wirksame 
Kühlung zu erzielen. 

Der Destillations- und Condensationsprocess einer in A zum 
Sieden erhitzten Flüssigkeit verläuft nun in folgender Weise: Der 
Dampf tritt zunächst durch die Röhren a und c von oben in das 
Schlangen rohr, wird hier condensirt und flicsst sodann bei geschlossenem Hahn r durch 
die Röhren d und b in das Gefass A zurück, bei geöffnetem Halme r dagegen in den 
Kolben K ab. 

Im Beginn des Siedens steht freilich dem Dampf auch der Weg durch die 
Köhren b und d und von dort einestheils durch / in’s Freie, anderntheils bei geöffnetem 
Hahn r nach dem Kolben K offen. Dieser Weg wird aber alsbald durch die condcnsirte 
Flüssigkeit versperrt. Es empfiehlt sich übrigens, die Röhren h und d etwas enger zu 
wählen als o, oder falls dies mit Rücksicht auf die Festigkeit des Apparates nicht thun- 
licli sein sollte, doch in b und d eine Verengung anzubringen, damit auch bei geöffnetem 
Hahn r, also wenn die condensirte Flüssigkeit nicht in das Gefäss A zurück-, sondern in 
den Kolben K nbfliesst, für eine gute Kühlung gesorgt ist. 

Bei h ist eine Oeffnung für das Thermometer t , sie dient gleichzeitig zum Ein- 
führen einer geeigneten Flüssigkeit in das Gefäss A. Soll der Apparat in Thätigkeit 
gesetzt werdem, so beschickt man zunächst das Gefäss B mit einer hochsiedenden Substanz 
z. B. Paraffin oder Olivenöl, sodann bringt man dio in A befindliche Flüssigkeit zum 
»Sieden. Lässt man nun während des Siedens den Hahn r geschlossen, so kann eine Ab- 
nahme des Flüssigkcitsvolumens in A nicht stattfinden und das Bad B muss mit der Zeit 
dio constanto und durchaus gleicbmassige Temperatur des Dampfes in A annehmen. 
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In Wirklichkeit erreicht freilich da» Bad B die Temperatur des Dampfes nie 
vollständig; indessen ist die bleibende Differenz nnr goring und überdies im Allgemeinen 
für jeden Apparat constant, sodass eine Unbequemlichkeit beim Operiren nach dieser 
Richtung hin nicht erwächst. 

Wählt man als Flüssigkeit für das Geftlss A keine einheitliche Substanz von 
constantem Siedepunkt, sondern etwa Petroleum, so ist man dadurch im Stande, jede 
Temperatur, soweit sie das Quecksilberthermometer angiobt, nicht allein vorhältnissmässig 
sehr constant herzustellen, sondern auch gegebenen Fulls gleichmässig und langsam 
zu steigern. 

Wünscht man z. B. in dem Bade B eine Temperatur von » Grad, so hat man 
nur so lange abzudestilliren, d. h. den Hahn r oflen zu halten, bis das Thermometer t die 
Temperatur n anzeigt. Alsdann schliesst man den Hahn r, sodass das Condensat wieder 
nach A zurückfliesst und die Temperatur in B wird gleichmässig »teigen, bis Bie jonen 
Grad n erreicht hat, oder hiervon nur um eine geringe für jeden Apparat constante 
Differenz abweichen. 

Um auch bei Verwendung von Petroleum als Flüssigkeit für A eine möglichst grosse 
Constanz der Temperatur im Bade B zu crzielon, empfiehlt es sich, nicht gewöhnliches 
Brennöl zu nehmen, sondern eine Fraction desselben, welche mehr einheitlicher Natur ist 
So wurden mit einer solchen Fraction, welche nur Bestandtheile enthielt, dio innerhalb 
eines Temperaturintervalls von 40 bis 50 0 C. überdestillirten, nach jeder Richtung hin be- 
friedigende Resultate erzielt. Während mehrerer Stunden blieb die Temperatur voll- 
ständig constant und die Differenzen, welche mit einem Thermometer an den verschiedenen 
Stellen des Bades beobachtet werden konnten, beliefen sich höchstens auf wenige Zehntel 
Grade, obwohl hierbei in keiner Weise gerührt wurde. 

Hinsichtlich der Constanz der Temperatur übertrifft der beschriebene Apparat 
die bisher construirten Thermostaten und Thermoregulatoren bei Weitem; der Grund hier- 
für ist in der glcichmässigen und allseitigen Erwärmung zu suchen. 

In einer direct durch dio Flamme erhitzten Flüssigkeit bilden sich doch immer 
mehr oder weniger Strömungen aus, so dass Temperatnrdifferenzen von 3 bis 6 Grad 
zwischen den einzelnen Schichten garnicht auszuschliessen sind, falls nicht ein fort- 
währendes kräftiges Umrühren der Flüssigkeit stattfindet Selbst bei einem doppelten 
Bade, in der Weise hergerichtet, dass zwei mit Paraffin angefüllte Bechergläser ineinander 
gestellt wurden und somit nur das äussere durch die Flamme direct berührt werden konnte, 
bilden sich noch immer sehr leicht grössere Temperaturdifferenzen von 2 bis 3 ° zwischen 
den verschiedenen Theilen des inneren Bades. 

Bei dem hier beschriebenen Apparat findet aber die Erwärmung des Bades sowohl 
von den Seiten als auch von unten statt; sie wird überdies durch den durchaus gleich- 
mässig und constant temperirten Dampf einer Flüssigkeit bewirkt und dementsprechend 
muss auch die Temporaturconstanz hier eine viel grössere sein als in den Fällen, wo das 
Bad direct durch eine Flamme erhitzt oder durch eine Flüssigkeit erwärmt wird, in der 
verschieden heisse Schichten existiren. 

Nicht unerwähnt darf schliesslich bleiben, dass sich der Apparat auch zur Her- 
stellung eines constanten Luftbades eignet. Zn dem Zwecke bleibt das Gefäss B leer nnd 
wird in passender Weise etwa mit einem grossen Kork verschlossen. Hinsichtlich der 
Constanz der Temperatur sowie der Zuverlässigkeit lässt ein so horgestelltcs Luftbad 
in keiner Weise zu wünschen übrig. Ausserdem besitzt es aber den grossen Vorzug, 
dass die Wände nicht wärmer werden als die Luft in dem Bade selbst, und dass 
somit ein in demselben angebrachtes Thermometer die wirkliche Temperatur des Bades 
selbst angiebt, indem es nicht durch die von den Wänden ausgebende Wärmestrahlung 
beeinflusst wird. 
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Der vorstehend beschriebene Thermoregulator dürfte sich für alle die Zwecke 
eignen, wo es gilt, entweder ein Bad von äusserster Temperaturconstanz zu Bchaffen oder 
die Temperatur eines Bades in möglichst langsamer Weise gleichmässig zu steigern. 
Vor Allem wird er bei exacten Thermometervergleichungen sowie bei Ausdehnungsbe- 
stimmungen vorzügliche Dienste leisten können. Auch zu genauen Schmelzpunktbestim- 
mungen empfiehlt er sich; dass man es hier mit einem undurchsichtigen Bade zu thun 
hat, fällt hierbei deshalb nicht so sehr in’s Gewicht, weil man sich bei wirklich exacten 
Bestimmungen doch wohl immer einer derjenigen Methoden bedienen wird, bei denen der 
Moment des Schmelzens durch ein elektrisches Signal gekennzeichnet wird. 

Was die Grösse und Form des Apparates betrifft, so lässt er sich leicht in dieser 
Beziehung der näheren Bestimmung anpassen. Handelt es sich um Temperaturen unter 
150°, so genügt es, wenn er aus Weissblech hergestellt, gut gefalzt und mit Zinn ge- 
lötliet wird, sodass der Preis desselben ein niedriger bleibt. Kommen dagegen höhere 
Temperaturen in Betracht, so muss der Apparat hart gelöthet sein nnd damit steigt 
natürlich der Preis desselben. Das von mir zu vielfachen Versuchen benutzte Exemplar 
wurde von Mechaniker B. Pensky in Berlin in guter Ausführung geliefert. 



Referate* 

Verbesserungen an der C|uecksilberluftputupe. 

Von Dr. G. Guglielrao. Atti della R. Accademia dellc Science di Torino. Vol. XIX. 

Verf. giebt zunächst dem die wechselweise Verbindung des feststehenden 
Gelasses A der Luftpumpe mit dem Recipienten einer- und der Atmosphäre andererseits 
vermittelnden Hahn c die aus untenstehender Figur ersichtliche Form, welche vor der 
gewöhnlichen den Vortheil hat, durch Eiugiessen von etwas Quecksilber in die den 
Küken umgebende becherförmige Erweiterung des Sitzes einen sicheren Verschluss 
herbeiführen zu können, wie dies in anderer Form auch sonst vielfach in Anwendung ist. 

Die zweite wesentlichere Verbesserung besteht in dem kurzen Rohr, welches gegen- 
über dem zum Recipienten führenden Rohrstück t angeschmolzen und durch den starken 
Kautschukschlauch a mit dem Dreiweghahn d verbunden ist. Hahn d steht durch den 
Schlauch b mit dem beweglichen Gefäss B in Verbindung und gestattet entweder B mit 
A oder der Atmosphäre in Coinmunication zu bringen. Diese 
einfache Einrichtung macht die Pumpe in gewissem Sinne 
doppeltwirkend, wobei d die Stelle des bekannten Babi- 
n et' sehen Steuerhahnes vertritt. Der Gebrauch und die 
Wirkungsweise wird am Folgenden deutlich werden. Nach- 
dem zunächst A durch Hahn c vom Recipienten getrennt und 
durch c und d mit Gelass B in Verbindung gesetzt ist, wird 
letzteres bis überA gehoben. Es ftillt sich A nebst Schlauch a 
bis zum Hahn d und ein kurzes Stück von b mit Queck- 
silber, B mit der vorher in A befindlich gewesenen Luft. Da- 
rauf wird B durch d von A getrennt und mit der Atmosphäre 
verbunden und dann um Barometerhöbe unter A gesenkt, wo- 
bei das vorher in den Schlauch b gedrungene Quecksilber, 
weil der Hahn d jetzt oberhalb von B steht, in dieses hinab- 
fällt. Jetzt entsteht in A Vacuum und das nach B über- 
tretende Quecksilber treibt die darüber stehende Luft aus B aus. B kann noch etwas 
weiter gesenkt werden, bis ein Tröpfchen Quecksilber aus dem Hahn d ausfliesst, so dass 
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also in B nur Quecksilber und gar keine Luft mehr enthalten ist; dies ist aber vorläufig 
nicht nöthig. Wird dann c nmgestellt, so dass A mit dem Kecipienten commnnicirt, so 
füllt sich A mit Luft aus letzterem, ohne dass, wie bei der gewöhnlichen Luftpumpe, das 
Quecksilber in dem engen Rohre unterhalb A sinkt. Die nun in A enthaltene Luft be- 
sitzt aber eine geringere Spannung als die Atmosphäre, und zwar, wenn der Recipient 
beispielsweise drei Mal grösseres Volumen hat als das Gefass A, nur eine Spannung von 
*/ 4 Atmosphären. Nun wird A wieder vom Kecipienten getrennt und durch d mit B in 
Verbindung gesetzt, wobei am augenblicklichen Zustand nichts geändert wird. Bei neuem 
Anheben von B wird die Luft aus A wieder durch a und b nach B getrieben, der Hahn d 
geschlossen, sobald ihn das Quecksilber erreicht hat. Nehmen wir jetzt der Einfachheit 
wegen an, dass B und A gleiches Volumen haben, so hat auch die jetzt in B befindliche 
Luft nur * 4 Atmosphären Spannung und die Folge davon ist, dass beim Senken von B 
das Vacuum sich in A schon zu bilden beginnt, w*enn B erst um ®/ 4 der Baromotorhöhe 
unterhalb A steht. Lässt man nun B an dieser Stelle stehen und setzt A mit dem Re- 
cipienten in Verbindung, der ebenfalls mit Luft von s / 4 Atm. Spannung gefüllt ist, so sinkt 
das Quecksilber in A und steigt in B, w'obei die in letzterem befindliche Luft, weil d 
noch geschlossen ist, comprimirt wird. Sobald man glaubt, dass ihre Spannung gleich 
oder etwas grösser ist als die Atmosphäre, öffnet man d t das Quecksilber in B steigt 
noch weiter und treibt die darüber befindliche Luft durch d aus. Hat sich A von Queck- 
silber geleert, so ist die Luftspannung darin und im Kecipienten gleich ®/ 4 • 3 / 4 = 9 /, Ä Atmo- 
sphären. B ist gleichzeitig ganz mit Quecksilber gefüllt ; damit also der Luftdruck 
in A zusammen mit der darunter befindlichen Quecksilbersäule dem jetzt auf dem Queck- 
silber in B lastenden Druck einer Atmosphäre das Gleichgewicht hält, muss der oberste 
Punkt von B um 7 /i« Barometerhöhe unterhalb des untersten Punktes von A liegen. Bei 
andern als den angenommenen Verhältnissen ändert sich dieser Betrag natürlich ent- 
sprechend, doch ist unter allen Umständen zu beachten, dass B nicht mehr um volle Baro- 
meterhöhe unter A gesenkt zu werden braucht, um die darin vorhanden gewesene Luft 
ganz auszutreiben. In derselben Weise wird das Arbeiten fortgesetzt, beim Anheben 
von B dieses mit A in Verbindung gesetzt, beim Herablassen dagegen getrennt. Wie 
aus dem Vorigen ersichtlich, braucht B jedesmal nur um ein Stück weniger gesenkt 
zu werden eIh beim vorangegangenen Male, und hierin besteht die Ersparnis» an 
Zeit und Arbeit der gewöhnlichen Pumpe gegenüber. In Folge dessen können auch die 
Ballons A und B kleiner genommen und damit an Quecksilber gespart werden. Wenn 
die Spannung im Recipienten aber weiter und weiter sinkt, so wird bei der ge- 
ringen Senkung, die für B nur erforderlich ist, um das Vacuum in A zu erzeugen, die 
Quecksilbersäule nicht mehr ausreichen, um die in B enthaltene Luft bis auf Atmosphären- 
spannung zu comprimiren. Wollte man dann d öffnen, so w’ürdo durch den äusseren Luft- 
druck das Quecksilber aus B wieder nach A getrieben w erden und man müsste B wieder 
sehr tief senken, um es zum Zurückfiiessen zu bringen. In diesem Falle wird man das 
Austreiben der in B enthaltenen, ohnehin nur sehr kleinen Quantität Luft unterlassen, 
vielmehr nach Absperrung des Gefässes A vom Kecipienten B direct heben und die Ver- 
bindung zwischen B und A durch d erst herstellen, wenn die Spannung der Luft in A 
grösser zu werden beginnt als die in B. Wiederholt man dies mehrmals hintereinander, 
so steigt natürlich die Spannung in B allmälig. Hält man es dann für angemessen , so 
treibt man von Zeit zu Zeit durch Tiefersenken die geringe Luftmenge aus B vollständig 
aus. Beim Auheben von B hat man stets darauf zu achten, dass das Quecksilber, nach- 
dem es A völlig erfüllt hat, auch noch in den Schlauch a, den Hahn d und ein kurzes 
Stück von b eindringt und keine Tropfen bildet, damit jede Spur von Luft nach B 
hinübergedrängt wird; bei den kurzen Senkungen muss dann der Schlauch jedesmal etwas 
gehoben w r erden, damit das in b eingedrungene Quecksilber nach B zurückfallen kann. 
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Die einfache Vorrichtung bietet auch sonst noch manche Vortheile. Einmal steht das 
Quecksilber nicht wie sonst mit lauter starren aus Glas hergestellten Theilen in Verbindung, 
sondern mit dem elastischen Schlauche a. Jeder, der mit der Qnecksilbcrlnftpumpe ge- 
arbeitet hat, weiss, mit welcher Gewalt dasselbe an den unteren Hahn der Töpler’ sehen 
Luftschleuse, den man nicht früher öffnen darf, als bis das Quecksilber dicht davor 
angekommen ist, anschlagt, wenn die Oeffnung ein wenig zu spät erfolgt, und welche 
Gefahr daraus fiir den doch immer aus verhält nissmässig dünnem Glase geblasenen Ballon 
A erwächst. Hier vertritt das Stück Schlauch a die Stelle der Töpler’schen Schleuse 
und Hahn c gleichzeitig den ersten Schleusenhahn, d den zweiten. Da sich aber hinter 
der Schleuse in B noch sehr verdünnte Luft befindet, und damit das Gefalle verringert, 
ja t hatsächlich umgekehrt ist, so kann Halm r während des ganzen Hebens ohne Schaden 
geöffnet erhalten werden, wie es auch nach der Construction von c um bequemsten ist. 
Schlägt dann das Quecksilber auch an den Hahn d, der ja bei starker Verdünnung zweck- 
mässig auch erst geöffnet wird, wenn das letztere bereits in a eingedmngen ist, so mildert 
der lange elastische Schlauch a die Heftigkeit des Stosses und beseitigt dadurch die 
Gefahr für A. Dass nebenbei die Verringerung oder gar Umkehrung des Gefälles auf 
die ganze Wirksamkeit der Pumpe von grossem Einfluss sein und die Grenze ihrer 
Leistungsfähigkeit beträchtlich hinausschieben muss, ist selbstverständlich; Verf. theilt auch 
seine grosse Befriedigung in dieser Hinsicht mit. Ein letzter Vortheil ist von verhültniss- 
mässig geringerer Bedeutung, die Pumpe lässt sich in dieser Form bei passendem Ver- 
fahren, welches dem erläuterten analog ist, auch innerhalb gewisser Grenzen zu Com- 
pression benutzen, ohne dass man Gefahr läuft, bei unvorsichtigem Oeffnen irgend eines 
Hahns entweder Quecksilber in den Recipienten zu drängen oder zum Ausfliessen aus 
dem beweglichen Geffcsse zu veranlassen. Ln. 

Leber den Durchgang des Lichts durch feine Drnhtuetze. 

Von 8. P. Langley. Arner. Journ. of Science. SO. S. 210. 

Bei astronomischen Arbeiten, besonders bei Heliometerbeobachtungen werden 
zuweilen feine vor dem Objectiv angebrachte Drahtnetze benutzt, um das Licht eines 
Sterns zu mindern. Der Grad der Lichtschwäclmng wird hierbei durch Schätzung am 
Instrumente selbst bestimmt. Langley wollte auf Anregung eines befreundeten Astro- 
nomen durch besondere Versuche den Einfluss des Drahtnetzes messen. Er benutzte 
hierzu ein „Kasten photometer* mit Bnnsen’scher Tafel in der Mitte, welche bei richtiger 
Stellung des Kastens, zwischen zwei gegenüberstehenden Fenstern, mit Hilfe von Spie- 
geln zu beiden Seiten gleichmässig hell erscheinen musste. Wurde dann die eine Oeff- 
nung des Kastens mit einem Drahtnetze bedeckt, so musste auch an der anderen Oeffnung 
das Licht moderirt werden, nm wieder gleiche Intensität zu beiden Seiten zu erzielen. 
Dies geschah in messbarer Weiso durch allmälig bis zum ausreichenden Grade gesteigerte 
Rotation einer Scheibe mit radialen Schlitzen. Auf diese Weise fand Langley, dass 1, 
2, 3 übereinandergelcgte Netze bezw. 0,395; 0,144; 0,052 des auffallenden Lichtes hin- 
durchliessen. Diese Zahlen stimmen mm durchaus nicht mit den von den Astronomen 
festgestellten Extinctionscoefficienten überein. Den naheliegenden Grund der Abweichung 
fand der Assistent Langley’s, Herr Keelor. Den Astronomen dürfte es wohlbekannt 
sein, dass, wenn ein Stern durch ein feines Drahtnetz hindurch mittels eines Fern- 
rohrs beobachtet w’ird, geradezu alle Bedingungen für das Zustandekommen der 
Frau nhofer’schen Beugungserschein nngen erfüllt sind. In dem sogenannten 
Sternenbild bleibt bei genügender Feinheit des Netzes nur das von Fraunhofer so- 
genannte Hauptmaximum des gebeugten Lichtes. Seine Intensität ist also für die des 
Bildes maassgebend, und lässt sich — wie u. A. von Schw'erd in seinem berühmten 
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Werk© „Die BettgungserMJitimtwgen n. s. w. u bereits vor dem Jahre 1830 geschehen ist — aus 
den Dimensionen des Drahtnetzes und des Objectivs direct berechnen. Diesen Charakter 
des Bildes stellte Herr Reeler auch experimentell fest, indem er mittels eines dem 
Objectiv gleich grossen Collimators einen künstlichen Stern erzeugte und diesen mit einem 
andern, ebenfalls künstlichen Stern, der sein Liebt auf einen Ocularspiegel warf, unter 
den hier in Betracht kommenden Verhältnissen verglich. So fand er ähnliche Zahten 
wie die von Astronomen ermittelten, nämlich dass ein Gitter 0,175, zwei übereinander- 
gelegte 0,02 des auffallenden Lichts bindurchliessen, während sich nach der früheren 
photometrischen Methodo für dieselben Gitter 0,47 bezw. 0,21 ergeben hatten. Die Zahl 
0,47 ist genau das mit dem Mikroskop gemessene Verhältniss der freien Oeffnungen des 
Drahtnetzes zu der ganzen Grösse desselben. Die Folgerungen, welche sich hieraus für 
den Gebrauch feiner Drahtnetze bei photometrischen lind astronomischen Arbeiten 
ergeben, sollen hier nicht näher auseinandergesetzt werden, Cz. 

Calorimeter für physiologische Untersuchungen. 

Von A. d’Arsonval. Campt. Rend. 10O. S. 1100. 

Zur Messung der von lebenden Wesen abgegebenen Wärmemengen benutzt 
Verfasser folgende Vorrichtung. Eine doppelwandige Glocke ans Metall ruht auf zwei 
an der Zimmerdecke befestigten Rollen und ist durch ein Gegengewicht äquilibrirt, so 
dass sie leicht gehoben und gesenkt werden kann. Ihr unterer Rand kann in eine kreis- 
formigo, mit Glycerin gefüllte Rinne eingesenkt werden, welche auf einem Sockel ange- 
bracht ist. Der Raum zwischen der Innenwand der Glocke und dem Sockel dient zur - 
Aufnahme der Menschen, an denen d’Arsonval seine Beobachtungen anstellte. Zur Her- 
stellung der nöthigen Luftcirculntion hat die Glocke oben eine Oeffuung, ferner mündet 
in der Mitte des Sockels ein Rohr, welches mit einem ausserhalb des Zimmers befind- 
lichen Schlot in Verbindung steht. In letzterem ist zur Herstellung eines gleichmässigon 
Luftzuges ein Brenner mit constantem Gasverbrauch angebracht. Der luftdicht geschlossene 
Raum zwischen den beiden Wänden der Glocke ist durch ein Rohr 
mit dem einen Schenkel eines Wassermanometers verbunden. Der 
zweite Schenkel des Manometers steht in luftdichter Verbindung mit 
einer Flasche, die ebenso wio der Zwischenraum der Glockenwände 
mit Luft gefüllt ist; hierdurch werden die Angaben des Apparates 
von den Schwankungen des Barometerstandes unabhängig. Die Mano- 
meterausschläge messen die Differenz zwischen der Temperatur des 
glockenförmigen Calorimctergefässes und der des Zimmers. Das 
Manometer kann auch für Selbst registrirung eingerichtet sein. Auf 
dem gleichen Princip beruht der nebenstehend abgobildete, für kleinere 
Thiere (z, B. Insenten) bestimmte Apparat. Der Hohlraum einer der beiden doppel- 
wandigen Gefässe A A dient zur Aufnahme der Versuchathiere. Wysch. 

Heber einen Volt-Etalon. 

Von A. Gaiffe. Compt. Rend. 101. S. 4SI. 

Nachdem Vcrf. früher vergebens versucht hatte, sein bekanntes, namentlich zu 
physiologischen Zwecken benutztes Element (Zink-Chlorsilber in einer Chlorzinklösung) 
zu einem zuverlässigen Etalonclcment zu gestalten, glaubt er neuerdings bei Wiederauf- 
nahme seiner Versucho zu einem positiven Resultat gelangt, zu sein. Er hat dabei 
gefunden, dass die elektromotorische Kraft um so kleiner ist, je concentrirter die Lösung 
ist und benutzt in Folge dessen eine fünfproccntige Lösung. Bedingung für dieConstanz des 
Elementes ist, dass die benutzten Substanzen chemisch rein sind, dass die Chlorzinklösung 
klar ist und endlich die Temperatur consta nt bleibt; Gaiffe operirt bei einer Temperatur 
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von 18°. Uin die zuletzt, angeführte Bedingung zu erfüllen und zugleich die Polarisation 
zu vermeiden, ist ein äusserer Widerstand von wenigstens 5000 0hm erforderlich, L . 

Neue Psychrometer-Typen. 

Von Bourbouze. Compt. Bend. WO. S. 1538 und G. Sire. Compt. Bend. UH. S. 3t 2 u. 638. 

Wenn eine Glasplatte sich zwischen einer Lichtquelle und einem Beobachter 
befindet, so sieht letzterer in dem Momente, wo sich Wasserdampf auf dem Glase nieder- 
schlägt, auf demselben farbige Ringe. Bourbouze benutzt diese Erscheinung zur Con- 
struction eines Psychrometers. Ein Tubus von dünnem Metall und rechteckigem Querschnitt 
ist an den beiden Seitenflächen durchbohrt und die Oeflfnungen mit dünnem parallelflächigem 
Glase bedeckt. Ein empfindliches Thermometer ist in dem Tubus so befestigt, dass sein 
Reservoir nur wenig in die zur Verdunstung benutzte Flüssigkeit taucht. Erzeugt man 
nun über dieser Flüssigkeit einen Luftstrom, so entsteht auf den Gläsern sehr rasch ein 
Thauniederschlag und das Auge des Beobachters sieht unter der oben angegebenen Be- 
dingung die farbigen Ringe. Die Ablesung des Thermometers sowie Beobachtung der 
Ringe kann von fern mittels Fernrohrs geschehen. - — Bei einer neueren Anordnung seines 
Psychrometers bringt Verf. das Thermometer in einer Umhüllung an, welche von gleichem 
Metall wie der umgebende Tubus und mit diesem fest verbunden ist; Verf. hofft auf 
diese Weise die Temperatur des umgebenden Metallrohrs im Moment des Thaupuuktes 
zu erhalten. 

Die von G. Sire angegebenen Constructionen sind Modificationen des Regnault- 
schen Condensations-Psychrometers. Zur Bestimmung des Thaupunktes wird Schwefeläther 
benutzt ; der Niederschlag des Wasserdampfes geschieht auf der Oberfläche eines Metall- 
cjliudors. welche auf elektrochemischem Wege mit, Hilfe von Palladium glänzend gemacht ist. 
An diesen Cylinder und von ihm durch einen schlechten Wärmeleiter isolirt. ist oben und 
unten noch je ein Cylinder mit gleichfalls glänzender Oberfläche nngefiigt. Während sich 
nun auf dem mittelsten Cylinder der Niederschlag vollzieht, behalten die äusseren Cylinder 
ihren Metallglanz. Der hierdurch entstehende Contrast soll eine präcise Bestimmung des 
Thaupunktes herbeiführen. — Bei einem zweiten gleichfalls von Sire mitgetheilten Typus 
besteht das Flüssigkeits-Reservoir ganz aus Elfenbein; das Gefäss hat seitlich eine kreis- 
förmige Oeffnung, welche mit einer dünnen Metalllamelle bedeckt ist; die Oberfläche der 
letzteren ist im Innern des Gefässes glänzend gemacht. Im Momente des Thaupunktes 
zeigt sich nun auf der Metallscheibe ein matter weisser Kreis, während die ganze 
Scheibe dem Beobachter schwarz erscheint. Sire will diese Psychrometer zur Graduirung 
von Haarhygrometern benutzen. 

Es ist zu bedauern, dass bei sämmtlichen eben skizzirten Constructionen genauere 
Einzelheiten über die Einrichtungen der Apparate fehlen. W. 

Apparat zur raschen Reduction der Gasvoluminn auf den Normalzustand. 

Van A. Winkler. Chan. Berichte. W. S. 2533. 

Der Apparat besteht aus einer, oben zu einer Kugel erweiterten und mit Hahn 
verschlossenen, unten verengten Maassröhre, welche in Zehntel-Cubikcentiineter geiheilt ist. 
Die Kugel nebst Röhre vom Hahn bis zur Nullmarke fasst genau 100 ccm. Die Tbeilung 
umfasst vom Nullpunkt aufwärts 5, abwärts 25 ccm, entsprechend den praktisch vorkom- 
menden Druck- und Temperaturschwankungen. Das untere Ende der Röhre ist durch 
einen Kautschukschlauch mit einem beiderseits offenen Niveaueinstellungsrohr verbunden. 
In der Kugclröhrc wird über Quecksilber eine Luftmengc abgeschlossen, welche bei 0° 
und 760 mm Druck genau 100 ccm ausfüllt. Den gleichen Zw'eck. wie der beschriebene 
Apparat, erfüllt in fast derselben Weise das Lunge’ sehe Nitrometer (vergl. diese Zeit- 
schrift 1885, S. 321.) Wgsch. 
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Ein Universalpachytrop. 

Von F. D nur er. Repertorium der Physik. 21. S. 28 t. 

Die Pole der Elemente sind in der durch die Figur veranschaulichten Weise 
durch Klemmschrauben mit je einem federnden Kupferstreifen Ar, z verbunden, so dass 
diese in dem Apparate die Element enpole vertreten. Die Kupferfedern lehnen sich gegen 
cylindrische Holzscheiben S S } die um eine eiserne Axe A mittels der Handgriffe G G 
leicht drehbar sind, von einander durch dünne Brettchen B getrennt werden und auf ihrem 
Rande Kupferstreifen a und k tragen, von denen b die aus der Figur ersichtliche winkel- 
artige Gestalt hat. Jeder Streifen erstreckt sich über etwas mehr als den vierten Theil 
des Scheibenumfanges; die üusserste Scheibe 
rechts bedarf nur des Streifens n, die nusserste 
linke nur des Streifens b und zwar ohno den 
seitlichen Fortsatz. Die Anzahl der Scheiben 
übersteigt um Eins die grösste Zahl der Ele- 
mente, für welche der Apparat berechnet ist. 

Die Handgriffe der Scheiben finden oben einen 
Anschlag an dem Metallstabe n, unten an der 
Leiste m, die um etwa 90 ° von der ersten ent- 
fernt ist Vor den Scheiben und ebenso hinter 
denselben ist je ein Kupferstab p bzw. q an dem 
Fussbrette fest angeschraubt, von denen vcrtical 
stehende Kupferfedern ausgehen, mit welchen, 
wenn die Griffe G an der unteren Leiste m an- 
liegen, die Streifen a und b in Contact treten. 

Diese beiden Stäbe bilden die Batterioelektroden und stehen mit den Klemmschrauben K y Z 
in Verbindung. Liegen aber die Griffe G an der oberen Leiste n an, so bilden die seit- 
lichen Fortsätze der Streifen b die Verbindung der entgegengesetzten Pole zweier benach- 
barten Elemente. Diese Einrichtung ermöglicht nun durch die Drehung der Scheiben in 
passende Lagen sowohl jede beliebige Elementencombination der ganzen Batterie herzu- 
stellen, als auch einzelne Elemente in beliebiger Wahl und Anzahl auszuschalten. Sollen 
alle Elemente Verwendung finden, so sind die Griffe der beiden äussersten Scheiben mit 
der unteren Leiste m in Berührung zu bringen. Der Zinkpol des äussersten rechten 
Elementes steht dann durch q mit Z, der Kupferpol der äussersten linken durch p mit K 
in Verbindung. Werden dann auch alle übrigen Griffe nach unten gedreht, so stehen 
alle Zinkpole direct durch q mit Z, alle Kupferpole durch p mit K in Contact, die Bat- 
terie ist also auf Quantität geschaltet. Werden dagegen alle Griffe mit Ausschluss der 
beiden äusseren nach oben, also mit n in Berührung gebracht, so sind alle Elemente 
hintereinander, die ganze Batterie also auf Spannung geschaltet. Es ist leicht zu über- 
sehen, wie die Griffe stehen müssen, um eine bestimmte Combination herzustellen. Um 
ein Element auszuschalten, hat man nur nöthig, einen der Griffe, mit welchem es in 
Verbindung steht, in eine Stellung zwischen den beiden Anschlagleisten zu bringen 
wie in der Figur den zweiten. — Der Apparat dürfte wohl in physiologischen Instituten 
und auch bei den Vorlesungen in Universitäten mit grossem Vortheil Verwendung finden; 
von der Benutzung desselben in Schulen, die der Constructeur ebenfalls im Auge hat, 
glaubt Referent aber entschieden abrathen zu müssen. Ein Apparat, dessen wesentlichste 
Theilo verdeckt sind, eignet sich in keiner Weise für die Schule; hier müssen noth- 
wendig die Rücksichten auf Leichtigkeit und Eleganz des Versuches gegen die pädago- 
gische Forderung der Durchsichtigkeit zurücktreten. Ueberhaupt sollten Pachytrope, 
Commutatoren und dergleichen Apparate nur in den Schulen Verwendung finden, wenn 
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sie allereinfachster Constrnction sind; sie sind viel zu sehr Nebenapparate, als dass sie 
eine einigermaassen weitläufige Erläuterung im Unterrichte rechtfertigten. L. 

Nener Vergrössernngsappnrat zur Projection grosser, sowie mikroskopischer Objecte. 

Von Th. und A. Duboscq. Compt. Send. llll. S. 476. 

Ref. hat sich vergeblich bemüht, herauszufinden, was an diesem Apparat neu 
sein soll. Die Verfasser behaupten, neu sei die Einrichtung, dass man Condensoren von 
sehr verschiedener Stärke anbringen könne, je nach der Grösse und gewünschten Vor- 
grösserung der Objecte. Diese Neuerung scheint uns, wenn cs wirklich eino ist, nicht 
der Erwähnung werth zu sein. Bekanntlich erreicht man diesen Zweck auch durch 
Blenden in ein und demselben Condensor. Das übrige Arrangement des Projections- 
apparates bietet Niemandem etwas Neues. Durch welche Mittel eigentlich die Verf. die 
angebliche grosse Verbesserung ihrer Projcctionssysteme erzielt haben, theilen sie nicht 
mit. Und gerade dieses, wenn nicht Neuerungen des technischen Arrangements, erwartet, 
der Leser zu erfahren. Der Zweck dieser ganzen Mittheilung an die französische Aka- 
demie der Wissenschaften ist hiernach dem Ref. unklar. Cz. 



Iru erschienene Bucker. 

Die Landmessung. Von Prof. Dr. C. Bohn. Erste Hälfte. 436 S. mit zahlreichen in 

den Text gedruckten Holzschnitten. Berlin, Julius Springer. M. 12,00. 

Den bestehenden deutschen Lehrbüchern der Geodäsie ein neues zur Seite zu 
stellen, mag auf den ersten Blick als ein gewagtes Unternehmen erscheinen. Wenn man 
aber zugiebt, dass die bisherigen Lehrbücher zu principiellen Einwänden Anlass geben, 
so muss ein neuer, und wie wir gleich hinzusetzen wollen, glücklich disponirter Versuch 
mit Interesse aufgenommen werden. Das mit Recht gerühmte Bauern feind’sche Buch 
hat den grossen Uebelstand, dass Instrumentenlehre und Messungsoperationen räumlich 
vollständig getrennt sind; Jordan’s Handbuch vernachlässigt die Instrumentenkunde und 
das Einzelne der Messungslehre zu Gunsten der Ansglcichungsrechnungen; Hartner’s 
in Oesterreich verbreitetes Lehrbuch nimmt keine Rücksicht auf deutsche Verhältnisse 
und bietet auch sonst zu mancherlei Ausstellungen AnlasB, wie Referent im vorigen Jahr- 
gange dieser Zeitschrift S. 445 näher auseinander gesetzt hat. Das vorliegende Lehrbuch 
giebt Beschreibung, Gebrauch und Behandlung der instrumenteilen Hilfsmittel stets im 
Zusammenhänge mit den zugehörigen Messoperationen, so dass der Leser mit der 
Kenntniss der Instrumente zugleich auch ihren Zweck in sich aufnimmt, was für eine 
schnelle Durchdringung des Stoffes gewiss von Vortheil ist. Das Buch zeichnet sich 
durch eine vortreffliche Disposition aus; von den einfachsten Operationen ausgehend, 
wird der Leser in streng methodischer Weise nach und nach mit allen Aufgaben der 
Geodäsie vertraut gemacht, wobei stets Rücksicht auf die neuesten in den deutschen 
Staaten erlassenen Vorschriften genommen ist. Eine Uebersieht des Inhalts wird diese 
Ansicht bestätigen. 

In der Einleitung werden einige Grundbegriffe abgehandelt, Begriff und Wesen 
der Geodäsie festgesetzt und Mittheilungen über Vermarkung und Punktbezeichnung 
gemacht. Hierauf werden im ersten Capitel die einfachsten Vennessungsgoschäfte und 
die daboi erforderlichen Hilfsmittel besprochen. Mit den einfachsten Operationen begin- 
nend, behandelt Verfasser in systematischer Reihenfolge das Abstecken von Geraden ohne 
zwischenliegendo Hindernisse, Längenmessungen (ohne optische Hilfsmittel und ohne 
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Basisapparate), Absteckung rechter Winkel, Absteckung von Geraden mit zwischen- 
licgcnden Hindomissen, Absteckung von Cnrven und Stückvermessung nach der Normal- 
methode. In jedem Abschnitte beginnt Verfasser mit der Beschreibung der betreffenden 
instrumenteilen Hilfsmittel und lässt darauf klare und leicht verständliche Anweisungen 
über den Gebrauch derselben folgen. Die Messoperationen selbst werden gleichfalls in 
anschaulichster Weise geschildert. — Die im ersten Capital gewonnenen Kenntnisse 
werden dann im zweiten benutzt, um den Leser mit der Anfertigung von Plänen und 
Handrissen vertraut zu machen. Umgekehrt beschäftigt sich das dritte Capitel damit, 
die Grössen von Flächen aus diesen Plänen und Handrissen zu ermitteln. Die hierbei 
zur Anwendung kommenden Instrumente, die Planimeter, werden ausführlich besprochen 
und die hauptsächlichsten Constructionon bildlich vorgeführt; auffälliger Weise findet 
jedoch das Kloht’sche Planimeter (vergl. diese Zcitschr. 1885 S. 41) keine Erwähnung. 
— Das vierte Capitel giebt einige Anweisungen über die bei den bisher besprochenen 
Operationen verkommenden Rechnungen, das fünfte kurze Orientirungen über Roh- und 
Augenscheinsaufnahmen- 

Wie aus dem Vorhergehenden ersichtlich, sind bisher nur diejenigen Operat ionen 
behandelt, die sich mit einfachen Längenmessungen und Abstecken (nicht eigentlicher 
Messung) von Winkeln ausführen lassen. In den folgenden Capiteln wendet sich nun 
Verfasser zu der Messung beliebiger Winkel. Nachdem im sechsten Capitel Allge- 
meines über Winkelmessung, Centrirungen u. s. w. initgetheilt ist, — die hier gegebene 
Anleitung zur Reduction schiefer Winkel auf den Horizont kann bei dem heutigen Stande 
der Messsmittel wohl als überflüssig gelten, — widmet sich das siebente, etwa 130 Seiten 
umfassende Capitel dem wichtigsten Winkelmessinstrumente, dem Theodoliten. Einer 
Aufzählung der Erfordernisse, welche an einen Theodoliten zu stellen sind, lässt Ver- 
fasser die Besprechung der einzelnen Constructionstheile desselben folgen. Wenn die 
Stative, mit deren Beschreibung begonnen wird, hierzu streng genommen auch nicht zu 
rechnen sind, so ist ihre Erwähnung an dieser Stelle doch recht passend; es werden 
dann nach und nach die einzelnen Theile des Theodoliten in folgender Reihenfolge be- 
schrieben: Untergestelle (Dreifnss, Tesdorpf’s Zweifuss u. s. w.), Libellen, Axen- und 
Axenfiihrung, Brems- und Mikrometerwerke, Theilungen und Ablesevorrichtungen, Fern- 
rohr (Objectiv und Ocular, Länge, Vergrösserung, Helligkeit, Gesichtsfeld), Fehler des 
Fernrohrs (ihre Prüfung und Berichtigung). Hierauf wird der Theodolit als Ganzes 
besprochen; einer Aufzählung und Eintheilung der verschiedenen Typen folgen unter Bei- 
fügung zahlreicher Figuren Beschreibungen der bekannten Theodoliten von Breithaupt, 
Ertel, Tesdorpf, Sickler, Dennert Ä Pape, Meissner, Sprenger, Bamberg u. A* 
Nachdem dann der Leser au dem vorläufig als berichtigt angesehenen Instrumente mit 
dem Gebrauche desselben und allen Manipulationen der Winkelmessung bekannt gemacht 
worden ist, wird zum Schluss des Capitols über die Fehler des Theodoliten und die Art 
ihrer Berichtigung gesprochen. Wir stehen nicht an zu erklären, dass wir Anordnung 
und Darstellung dieses Capitols für vorzüglich geeignet halten, den Anfänger mit dem 
Instrumente vertraut zu machen. 

Die nun folgenden Capitel beschäftigen sich mit Gross- und Kleinmossung, 
Polygonmessung, ebener Triangulation, zeichnenden Aufnahmen und Distanzmessung. 
Vom Standpunkte dieser Zeitschrift aus können wir hierauf nicht näher eingehen, wollen 
aber nicht unterlassen zu erwähnen, dass die bei diesen Messungen in Betracht kom- 
menden speciellen Instrumente, wie Bussolen und Bussolen-Theodolite, Messtische und 
Distanzmesser volle Berücksichtigung, und ebenso eingehende als klare Beschrei- 
bung finden. Nur betreffs des Messtisches 8. 389, Fig. 225 und der Kippregel S. 391, 
Fig. 226 möchte Ref. bemerken, dass beide Instrumente ursprünglich von Mechaniker 
Sprenger in Berlin construirt sind. 
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Bis hierher geht die erste Hälfte des Buches; über den Schlussband werden wir 
unseren Lesern bald nach Erscheinen berichten. 

Die Ausstattung des Werkes ist eine mustergültige. Die Holzschnitte sind mit 
wenigen aus älteren Werken oder Katalogen entlehnten Ausnahmen, Dank der Geschick- 
lichkeit des xylographischen Künstlers, des Herrn A. Wagner in Berlin, von einer Vor- 
trefflichkeit der Ausführung, wie man sie bisher in Lehrbüchern nicht zu finden ge- 
wohnt ist. W, 

Grnndzüge der astronomischen Zeit- und Ortsbestimmung. Von Prof. Dr. H. Jordan, 

364 [26| S. Mit zahlreichen Holzschnitten. Berlin, Julius Springer. Mk. 10,00. 

Der durch seine zahlreichen Publicationen auf dem Gebiete der Geodäsie und 
verwandter Zweige verdiente Verfasser giebt in dem vorliegenden Werke die Grundzügo 
derjenigen astronomischen Zeit- und Ortsbestimmungen, bei welchen über die Beobachtungs- 
genauigkeit einer Zeitsecunde nicht hinausgegangen wird. Wie Verfasser in der Einleitung 
mittlieilt, ist das Werk theils aus praktischen Ortsbcstimmnngen, theils aus Uebungs- 
messungen und Vorträgen an den technischen Hochschulen zu Karlsruhe und Hannover 
entstanden. Das Buch soll also wohl zunächst ein Lehrbuch für die Studirenden an 
technischen Hochschulen sein, demnächst aber auch zur Information für Forscbungs- 
reisende dienen. 

Nachdem Verfasser in dem ersten Capitel auf 34 S. in sehr übersichtlicher und 
instructiver Weise die Grundlagen astronomischer Zeit- und Ortsmessung abgehandelt 
hat, geht er in dem zweiten, den übrigen Theil des Buches umfassenden Capitel zu 
seiner eigentlichen Aufgabe über. Den Ausgangspunkt bildet naturgemäss das wichtigste 
Instrument, der astronomische Theodolit; die Kenntnis» des geodätischen Theodoliten wird 
vorausgesetzt und es erübrigt daher nur, auf diejenigen Einrichtungen aufmerksam zu 
machen, welche für astronomische Messungen unerlässlich sind, möglichst unbeschränkte 
Beweglichkeit des Fernrohrs um die Horizontalaxe, weshalb excentriscbe oder gebrochene 
Fernrohre zur Verwendung gelangen müssen, und ferner Einrichtungen zur Fädenbe- 
leuchtung. Als Repräsentanten astronomischer Theodolite werden ein Instrument von 
Sickler in Karlsruhe mit excentrischem Fernrohre, sowie je ein Theodolit mit ge- 
brochenem Fernrohr von Meyerheim in Göttingen und Bamberg in Berlin vorgeführt; 
letzterer zeichnet sich vor den beiden anderen vortheilhaft aus, wahrend das Sickler’sche 
Instrument nicht glücklich construirt ist; erstens ist die Fädenbeleuchtung nicht muster- 
giltig und zweitens lässt sich die eine, feste, Libelle bei aufgesetzter Bussole nur von der 
Seite ablesen. Hierauf folgt die Fehlertheorie dieser Instrumente mit Rücksicht auf die 
Anforderungen astronomischer Messung. Sodann wendet sich Verfasser zu den astrono- 
mischen Uhren ; von der Beschreibung der Einrichtung von Pendeluhren und Chronometern 
sieht er ganz ab und beschränkt sich nur auf Anweisungen über das Beobachten mit den* 
selben. Demnächst werden die Messungen abgehandelt, welche sich mit den bisher be- 
sprochenen instrumentellen Hilfsmitteln ausführen lassen, Zeitbestimmung aus einer 
einzelnen Sonnen- und Sternhöhe, sowie Zeit- und Meridianbestimmung aus correspond iren- 
den Sonnenhöhen; hier wird hauptsächlich die Theorie der Messungen entwickelt, sowie 
die Berechnung der Beobachtungsergebnisse gelehrt. — Die hierauf folgende Beschreibung 
eines Passageninstruments, — bei welcher ein Exemplar dieser Gattung vorgeführt wird, von 
dem Verfasser jedoch selbst sagt, dass es weder „in optischer noch mechanischer Beziehung 
eine seiner Grösse entsprechende Leistungsfähigkeit hat“, — giebt Gelegenheit, zu den 
übrigen Aufgaben astronomischer Zeit- und Ortsbestimmung überzugehen, Zeitbestimmung 
mittels des Passageninstruments, Bestimmung der Breite und Ortszeit aus Sonnenmittags' 
höhen, aus beliebig zerstreuten Höhen, sowie Azimuth- und Breitenbestimmung durch den 
Polarstern, unter eingehendster Darlegung der Theorie, Anleitungen zur Berechnung der 
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Beobachtung, sowie Ableitung der erreichbaren Genauigkeit. Ira Anschluss hieran werden 
Gnomon und Dipleidoskop besprochen, sowie Anleitungen zur Einrichtung von Sonnen- 
uhren gegeben. — Den weitaus grössten Theil des Capitels, ein Drittel des ganzen 
Werkes, nimmt sodann eine Theorie der Reflexionsinstrumente ein, wie wir sie in dieser 
Vollständigkeit bisher nicht besitzen, Theorie und Fehler der Sextanten sowohl als der 
Spiegel- Vollkreise, Genauigkeit des Messens mit denselben werden mit einer Gründlichkeit 
besprochen, dio für den vorliegenden Zweck fast zu weitgehend erscheint. Der Theorie 
dieser Instrumente lässt Verfasser den praktischen Gebrauch derselben folgen und bespricht 
die Höhenwinkelmessung mit Reflexionsinstrumenten, Azimuthbestiminung mittels dos Sex- 
tanten, sowie Längenbestimmung durch Messung von Monddistanzen unter eingehender 
Behandlung aller hierbei in Betracht kommenden Fragen. Den Schluss des Capitels 
bilden Ausgleichungen von Längenbostimmungon, die mittels Messung von Monddistanzen 
sowie mit dem Chronometer gemacht sind und Ausgleichung astronomischer Längenbe- 
stimmungen mit dem Itinerar. — Dem Text des Buches endlich sind eine Reihe von 
Hilfstafeln angehängt. 

Die Frage nach der Verwendbarkeit des Werkes kann nicht mit unbedingter 
Sicherheit beantwortet werden. Für Studirende technischer Hochschulen, die sich mit 
astronomischen Zeit- und Ortsbestimmungen bekannt machen wollen, mit dem Gebrauch 
und der Handhabung von Instrumenten bereits vertraut sind und schon Ucbuug im Messen 
haben, wird das Buch für das häusliche Studium gewiss ein willkommenes Hilfsmittel 
sein, wenn auch hervorgehoben werden muss, dass die allzu eingehende Detaillirung 
der theoretischen Entwicklungen mehr dor Vorlesung Vorbehalten bleiben muss, als 
in ein Lehrbuch gehört In höherem Grade gilt letztero Bemerkung aber noch, wenn 
man sich das Werk als Rathgeber für Forschungsreisende denkt; für diesen Zweck 
konnten die theoretischen Entwicklungen auf das knappste Maass beschränkt werden, 
dagegen mussten die Vorschriften über den Gebrauch der Instrumente, die Art 
ihrer Handhabung und Justirung weit eingehender behandelt werden, als es geschehen 
ist. — Diese Ausstellungen hindern aber nicht, anzuerkennen, dass Verfasser durch 
das vorliegende Werk die Literatur in dankenswerthor Weise bereichert hat. 

Die Ausstattung des Werkes ist eine vortreffliche. Dio beigegebenen Holzschnitte, 
— die merkwürdiger Weiso nicht durch das ganze Buch, sondern innerhalb eines jeden 
Paragraphen numorirt sind, — entsprechen, soweit sie noueren Ursprungs sind, allen 
Anforderungen. W. 



Publicationen des astrophysikalischen Observatoriums zu Potsdam , herausgeg. von 
H. C. Vogel. 4. Bd., 1 Th. Leipzig. Engelmann. Cart. M. 17.00. 

C. Reuschle. Graphisch-mechanischer Apparat zur Auflösung numerischer Gleichungen. 

Mit gemeinverständlichen Erläuterungen. Stuttgart, Metzler. In Mappe. M. 2,80. 
0. Lehmann. Physikalische Technik, specielle Anleitung zur Selbstanfertigung physika- 
lischer Apparate. Mit 882 Holzschnitten und 17 Tafeln. Leipzig. Engelmann. 
M. 8,00, geh. 9,60. 

E. Mach und J. Arbes. Einige Versuche über totale Reflexion und anomale Dispersion. 
Wien, Gerold & Sohn. M. 0,90. 

E. Mnseart und J. Joubert. Lehrbuch der Elektricitat und dos Magnetismus. Ueber- 
setzt von L. Lcvy. 1. Bd. Berlin, Springer. M. 14,00. 

C. Bolm. Die Landmessung. Zweite Hälfte (Schluss). Berlin, Springer. M. 10,00. 
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Vereliisnachrlchten. 

Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. Sitzung vom 1. Docembor 1885. 

Vorsitzender Herr Fuess. 

Der Vorsitzende berichtet über das (sogenannte) Trockenelement von Schuck & 
Wiegel. Dasselbe besteht aus einem Kasten von Zinkblech, in welchen eine kleine 
Kohle hineinragt; der übrige Raum wird von mit Salmiaklösung gesättigten Sägespänen 
ausgetullt; diese müssen feucht erhalten werden. Dem Element wird von den Ver- 
fertigern eine grosso Leistungsfähigkeit nachgerühmt; mittels eines Bunsenelements 
oder einer Dynamomaschine soll es sich regeneriren lassen. In der sich an den Bericht 
anschliessenden Discussion wird jedoch die Brauchbarkeit des Elements angezweifelt. 
Herr Schädel hat z. B. bei Haustelegraphen solche Elemente eingestellt; sie functionirten 
aber nur 3 bis 8 Tage; das Regeneriren kam tkeurer zu stehen, als das Element Werth besitzt. 

Herr Sprenger zeigt einen Apparat zum Bohren viereckiger Löcher vor. Der 
Bohrer besteht aus einer dreikantigen Stirnfräse, die in einem gehärteten dünnen Rahmen 
Führung erhält. Das Bohren geht sehr schnell; in 5 mm dicke Messingstücke können 
40 Löcher von 10 mm Seitenlange in drei Viertelstunden gebohrt werden. Die Löcher 
brauchen nicht nachgedornt zu werden. Im Anschluss hieran zeigt Herr Hoff eine etwas 
complicirte Vorrichtung, um viereckige Löcher in Holz zu bohren. 

Zu Ka8aenrevisoren werden die Herren Haunemann und Baumann gewählt, 
zu Mitgliedern der Wahlvorbereitungs-Commission die Herren Dörfer, Sokol, Baumann, 
Gebhardt und Rabe. 



Paten t*cliau. 

Besprechungen und Auszüge aus dem Patentblatt. 

Bürette. Von J. Wa 1 1 e n s t e i n e r in Stuttgart. No. 83029 vom 5. April 1885. 

Die Bürette besteht aus der mit dem coniselien Einsätze b versehenen Glas- 
röhro a mit der unten angebrachten Verlängerung a‘ und der mit dem conischen 
Ansätze & versehenen Glasröhre c. Die Verlängerung a ' dient zur Drehung der 
Glasröhre a, um durch die Oeßhnng b' die Flüssigkeit abznlassen bezw. den Abfluss 
aufzuheben, ohne dass sich die Wärme der Hand der Flüssigkeit mittheilt. 



j! Hahndichtung. Von W. S t o 1 1 in Manchester, England. No. 32649 , 

vom 11. December 188*1. 

1 3° Der mit Dprclüass I) versehene Hahn hat bei B eine , - L . f 

8 Eindrehung, in welche ein Kautschokring C eingesetzt wird. cO g , 

Dieser Kautschukring drückt das Ende des Kükens vom Hahn- ÜÜLlL. . 
körper ab und presst den Küken in seinen Sitz. j5 

Schrafflr- und Zeichen-Apparat. Von J. T. P u i g s e c h in Barcelona« / l 

No. 82907 vom 2i">. März 1885. ^ 

^ /\ Das Lineal / ist um den Punkt /> - — — 

drehbar und in einem beliebigen Winkel zu dem Schieber h 
einstellbar, wolcher mittels der GrifTplatte (' entweder zum 
Ziehen paralleler Linien auf einer geraden, wie in der Figur. 
. . . **- '1 °^ er zum Ziehen von strahlenförmigen Linien auf einer kreis- 

a bogenförmigen Schiene a bewegt wird. Die Grösse der Ver- 

L Schiebung wird dnreh die Anzahl oder die Theilung der 

Sperrzähno einer an der Schiene a angebrachten Verzahnung bestimmt, in welche eine am 
Schieber h befindliche, auslösbare Klinke eingreift. Je nach dom Winkel, den das Lineal f 
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mit dom Schieber h bildet, wird beim Verschieben um einen Zahn ein mehr oder weniger 
grosser Abstand der zu ziehenden Linien sich ergeben. 

Neigungsmesser. Von P. v. Grombkow in Borsigwerk, O.-Scbl. No. 82387 
vom 25. Novbr. 1884. 

Um die Neigung zweier Geraden zu einander messen zu können, 
deren gemeinschaftlicher Schnittpunkt nicht zugänglich ist, wird ein Trans- 
porteur T mit einem Parallellineal J * so verbunden, dass die Mittellinie dos 
Hauptlineals durch den Mittelpunkt der Theilung des Transporteurs geht. 

Galvanische Batterie. Von H. L. Brevoortu. J. L. Roberts in Brooklyn, 
New- York, V. St. A. No. 82999 vom 25. Mttrz 1886. 

Auf die KohlenelektTodo B dos Elementes ist ein Behälter D 
derart aufgesetzt, dass die in letzterem enthaltene Flüssigkeit L den 
Körper der Kohle passiren muss, ehe sie zu der im Batterieglase A ent- 
haltenen Flüssigkeit / gelangt. 

Ansatzstück für Zlrhfeder oder Bleistift zum Zeichnen von Ellipsen. Von 

H. T. Hazardin Los Angeles, California, V. St. A No 33135 
vom 7. Januar 1886. 

Um beim Zeichnen einer Ellipse mittels einer um 
die festen Brennpunkte gelegten Schnur die Länge der letz- 
teren einstellen zu können, ist die Schnur i auf ein drehbares Röllchen K des auf 
den Bleistift h aufzuschiebenden oder in einer anderen Ausführungsform, an ^1 
eine Ziehfeder anznsch raubenden Ansatzstückes aufgewickelt Die Schnur ist ■ 
durch eine Aussparung des Ansatzstückes bis zur Spitze des Zeichenstiftes geführt. 

Neuerung an rohrenden galvanischen Batterien, Von E. Bazin in Paris. No. 32928 vom 
7. October 1884. 

Die Neuerung bezieht sich auf die Abnahme des Stromes bei 
Batterien, deren Elektroden behufs besserer Depolarisirung und längerer 
Wirkungsdauer mit einem Thoil ihrer Oberfläche innerhalb elektroly- 
tischer Flüssigkeit rotiren. Mit jeder der Kohlenelektrodon r c und 
mit der Zinkelektrode z z ist Je eine Eisenscheibe <? c ' z‘ fest und 
leitend verbunden. Diese drehen sich in Quecksilbergefässen m, von denen 
ans der Strom durch Drähte abgeleitet wird. Dabei sind aber 
die Eisenscheiben jeder Elektrode von der benachbarten Elek- 
trode isolirt. Es können aber anch an jeder Eisenscheibe 
Leitungsdrahte / /' angeschlosaen sein, (Siehe die Nebenfigur) 
welche daun längs der Hauptwelle so gruppirt sind, dass 
sie alle mit zwei in Quecksilbergefässen rotirenden Sammelscheiben ver- 
bunden werden können, von denen au» dann der Strom entnommen wird. 

Neuerung an Gefäsoen rum Abziehen oder Entnehmen von Flüssigkeiten, um dieselben vor dem Verdunsten 
und Verflüchtigen zu schützen. Von P. Hart- 
mann in Brooklyn, New-York, V. St. A. 

No. 32930 vom 18. November 1884. 

Gefäss A ist mit einer luftdichten, elastischen 
Membran B y durch welche das Heberrohr F (Fig l)luft- 
dicht hindurchgeht, verschlossen. Bei leichtem Druck 
auf die Membran B füllt sich das Rohr F mit Flüssig- 
keit aus A , welche nach Oeffnnng der Klappe h be- 
Fi * ll ständig ausfliessen wird. In Fig. 2 endigt das Steig- Fi ®' a 

rohr oberhalb der elastischen Membran B in einem Trichter D. Beim Eintauchen eines 
Pinsels E in diesen Trichter mit leichtem Druck steigt die Flüssigkeit auf und kommt mit 
dem Pinsel in Berührung. 
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Zählwerk mit Nullstellung für Mess- und Aufschlagemaschinen. Von C. Herold, in Fa, Herold & 
v. d. Wettern in Leipzig. No 33491 vom 13. März 1886. 

Um das Zählwerk auf Null stellen zu können, wird die durch Schnecke angetriebene 
ZifFencheibe durch Drehung ausser Eingriff mit der Schnecke gebracht. (P. B. 1885. No. 47.) 
Stativ von G. W. Voeltzkow jun. in Berlin. No. 33581 vom 1. April 1885. 

Die Beine dieses Stativs sind mit rechtwinklig zu ihrer Längenrichtung stehenden 
Zapfen versehen, die ihrerseits durch einen hohlcylindrischen Bing zusammengehalten werden, 
durch welchen die Beine hindnrchgesteckt sind. (1886. No. 47.) 

Aufbau und Anordnung der Elektroden in einer galvanischen Batterie. Von G. G Andr6 in Dorking, 
England. No. 33486 vom 17. October 1884. 

Dor Gegenstand des Patentes betrifft hauptsächlich Secundärbatterien, kann jedoch 
auch bei primären Batterien Anwendung finden und hat den Zweck, das Gewicht der Batterie zu 
vermindern, sowie eine längere Dauer der Elektroden zu erzielen (1885. No. 48.) 

Taschensonnenuhr mit durch Magnetnadel bewegtem Zifferblatt. Von J. Adler in Leipzig. No. 33041 
vom 30. Juni 1885. 

Das frei bewegliche Zifferblatt ist mit einer Magnetnadel fest verbunden, durch 
welche dasselbe, bezw. der in Frage kommende Theilstrich stets in der Nordlage eingestellt 
wird. Der Schatten gebende Stift steht in der Mitte des Zifferblattes. (1885. No. 48.) 



Für die Werkatatt. 



Schutz gegen Einrosten der Schrauben. Techniker 7. S. 106. 

Man tauche die Schrauben vor der Verwendung in einen dünnen Brei von Graphit 
und Oel; dieselben können dann nach Jahren wieder leicht herausgenommen werden. II V. 



Schutz der Schmirgelräder gegen das Eindringen des Oels der Wellen. Techniker 7. S. 105. 

Um zu verhindern, dass das Oel der Drehbankwelle D sich dem Steine S mittheilen 
kann, wodurch dessen Leistungsfähigkeit beschränkt wird, setze mau eine 
tellerförmige Schntzscheibe T seitlich von dem Steine fest auf die Welle. 
Diese Schutzscheibe kann aus gestanztem Blech (obere Hälfte der Figur) 
oder Gusseisen (untere Hälfte) bestehen. Sollte sich ein Tropfen Oel auf 
der Schutzscheibe ansammeln , so wird derselbe vermögo der Centrifugal- 
kraft au den von der Schmirgelscheibe abstehenden Tellerrand getrieben und 
von da weggeschleudert. HY. 




Legirungen aus Aluminium und Silber. The Horological Journal 28. S. 29. 

Eine Legirung von 100 Th. Aluminium und 5 Th. Silber lässt sich dem reinen 
Aluminium gleich bearbeiten, ist aher härter als letzteres und bat die Eigenschaft, eine 
schone Politur anzunehmen. Eine Legirung von 100 Th. Silber und 5 Th. Aluminium ist 
nahe so hart als gewöhnliches Silber, hat. aber den Vortkeil, dass es kein Metall von 
schädlichem Einfluss auch in Bezng auf Befleckung des Silbers enthält. HY. 



Fraget*, tu* ten. 

Frage 1. Es wird ein Lack für Kupfer gewünscht, dor bei einer Temperatur von 100 bis 
120° C. innerhalb einer Salzlösung gegen galvanische Ströme isolirt. 

2. Bezugsquelle für Siliciumbronce in Streifen für Messbänder gesucht. 

3. Wer schneidet gut passende Stahltriebe mit zugehörigen Stangen für Präcisionsarbeit? 

4. Wer fertigt kleine Tascbenaccumulatoren zur Beleuchtung von Brochen and 
Busennadeln ? 
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Ueber die den bekannten Doppelobjectiven anhaftenden Uebelstände 
und eine neue, davon freie Linsencombination für grosse Refractoren. 

Von 

Dr. H. Noh rüder in London. 

Die meisten der grossen Refractoren der Neuzeit sind meines Wissens Doppel- 
objective mit gleichschenklig biconvexetn Crownglas in Front und entsprechender nahezu 
planconcaver Flint linse als Corrector, entweder in Berührung mit dem Crownglaso oder 
in geringer Distanz von demselben justirbar montirt. 

Diese Construction wurde bereits von Simon* K lüge 1 in seiner analytischen 
Dioptrik 1778 vorgeschlagen, der auch die nöthigen Formeln dazu mittheilte, doch waren 
diese, wie Littrow in seiner Dioptrik, 1830, nachweist, zu fehlerhaft, um ein gutes 
Resultat von denselben erwarten zu können. Littrow vervollkommnete das Verfahren 
Klügels und gab auch zum bequemeren Gebrauch für im Rechnen ungeübtere Künstler 
eine sehr ingeniös angelegte Tafel zur Berechnung dieser Objective heraus. Leider ist 
auch diese Tafel, wie ich mich selbst überzeugt, habe, und wie auch Dr. Kramer in 
seiner allgemeinen Theorie der zwei- und dreitheiligen astronomischen Fornrohr-Objective 
nachweist, zu ungenau, um zu mehr als einer ersten Approximation dienen zu können; 
sei es nun, dass man, wie in der Regel üblich, dem Mangel durch praktisches Tatonniren 
abhilft oder, was besser ist, die Herschel’sche Gleichung dazu umformt und den 
nicht berücksichtigten Theil der Einflüsse von Glasdicke und vernachlässigten Gliedern 
höherer Ordnung durch Durchrechnen nach genauen trigonometrischen Formeln und Ein- 
führung passender Corroctionen wegzuschaflfen sucht. Es lässt sielt nicht leugnen, dass 
dieser Weg, zu brauchbaren Resultaten zu kommen, recht unbequem ist; unter allen 
Umständen zu verwundern bleibt aber, dass eine so veraltete Construction, welche nur 
aus dem Grunde, dem Optiker ein paar Schleifschalen zu ersparen, gewählt wurde, sich 
so lange halten konnte. Denn die Behauptung Littrows, dass durch diese Construction 
die grösste angulare Oeffnung zu erzielen sei, ist gänzlich hinfällig, da das Verschwinden 
der Fehlerreste höherer Ordnung bekanntlich nicht an die Gleichheit der beiden ersten 
Crownglaaradien gebunden ist, sondern von ganz anderen Elementen abhängt; ebenso- 
wenig wird das secundäre Spectrum im Mindesten dadurch verringert. Schon Kellner 
machte in seinor kleinen Schrift über das orthoskopische Ocular darauf aufmerksam, dass 
die von Littrow in seinen Tafeln angenommenen grossen OefFnungen durchaus un- 
statthaft seien, da das Purpurroth und Grüngelb des secundären Spectrums unerträglich 
hervorstache. 

Für kleine Objective kann man indess diese Construction ganz nutzbar verwen- 
den, wenn man solche Glasarten wählt, bei denen auch der dritte Radius den beiden 
ersten gleich und die letzte Fläche plan oder sehr nahe plan gemacht werden kann. 

4 
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Die Reste der sphärischen Aberration lassen sich dann durch die Dickenänderung des 
Crownglases compensiren und man kann über dos Verhältnis» beider Glasdicken, des 
Crown und Flint, noch so verfügen, dass die Gauss’scho Bedingung gleicher Grösse der 
verschiedenfarbigen Bilder erfüllt wird. Solche Glasarten sind in der That im Handel 
zu bekommen und diese Objective leisten in kleinen Dimensionen, wo das Verkitten der 
Flächen anwendbar ist, auch recht Zufriedenstellendes, nur darf man nicht derartige 
Constructionen, wie es geschehen ist, in grossen Dimensionen ausführen, da dann einer- 
seits ein Verziehen der (wenn selbst mit Oastoröl) verkitteten Linsen eintritt und anderer- 
seits die unvermeidlichen Fehlerreste der Construction, die aus dem Mangel der nüthigen 
Anzahl disponibler Elemente entstehen, sich nicht hebeu lassen. 

Es ist auffällig, dass ausser der bekannten Fraunhofer - Herschel’schen 
Construction die andere sehr empfehlenswerthe, bei welcher das Flintglas vorangestellt 
und die beiden Aussenradien entweder gleich oder im Verhältniss gleicher Winkel- 
abweichungen der äusseren Randstrahlen gewählt, worden, erst in neuerer Zeit Beachtung 
gefunden hat, da dieselbe doch bereits nach Boscovich’s Mittheilung in seiner Ab- 
handlung 1705 von dein bekannten Mathematiker Clairaut vorgeschlagen, berechnet und 
vom Optiker Antheaulme hergestellt worden ist. Die Leistung dieses Öbjectivs wird 
sehr gerühmt; seine beiden Aussenflächen sind fast vollkommen symmetrisch. 

Es existiren in .der That auch jetzt noch Glasarten, bei denen mit Hinzuziehung 
der Glasdickcn als Correctionselemente die sämmtlichen Aberrationen in sehr vollkommener 
Weise sich bei beziehungsweise gleichen Innenradien und gleichen Aussenradien heben 
lassen, und die für mässige Dimensionen sehr gute Resultate liefern. 

Es wüirde jedoch zu weit vom eigentlichen Gegenstände dieses Aufsatzes führen, 
wollte man Alles aufführen, was in alter und neuer Zeit vorgeschlagcn, wm davon ver- 
sucht und welches das Resultat gewesen ist. 

Bekanntlich sind schon früher von Littrow und Rogers die Dialvten vorge- 
schlagen worden, in einer Zeit, in der die Schwierigkeit, grosse Flintglasscheiben in 
genügender Reinheit herzustellen, nahezu unüberwindlich war. Jetzt hat sich dieses 
Verhältniss fast umgekehrt, und es sind grosse Crownglasscheiben schwieriger herzu- 
stcllen, weil das Crownglas eine höhere Schmelztemperatur erfordert als das Flintglas. 
Wollte man dem Crownglas einen massigen Bleizusatz ertheilen (und solche Gläser 
existiren), so würde sich dies Verhältniss abermals um kehren lasseu. Es wäre jedoch für 
die jetzige Construction der grossen Achromaten nichts hiermit gewonnen, da dann das 
ohnehin schon sehr dicke und schwere Flint in Folge der Herabziehung der Disper- 
sionßkraft viel zu dick werden würde. 

Die Verhältnisse in sehr grossen Dimensionen sind überhaupt wesentlich andere 
als bei kleinen Dimensionen, selbstredend dass der möglichsten Aplanasie unter sonst 
gleichen Uinstäuden immer der Vorrang zukommt. Erstlich ist das Wachsen des secun- 
dären Spectrums, das bei kleinen Dimensionen ziemlich unwesentlich ist, bei grossen 
Dimensionen für ein Auge, das Ansprüche zu machen gewohnt ist, geradezu unerträglich, 
selbst w’enn dieses Spectrum, was nicht immer der Fall ist, auf ein Minimum reducirt 
worden ist. Ferner nimmt der Einfluss der unvermeidlichen Fehlerreste der Glasmaasse 
und der Bearbeitung in so bedeutendem Grade mit der Oeffnung zu, dass selbst unter 
der Voraussetzung einer absolut vollkommenen technischen Ausführung (welche jedoch, 
streng genommen, nur für eine bestimmte Temperatur und Lagerung des Öbjectivs und 
bestimmte Lage desselben im Raume gelten kann), die effcctive Leistungsfähigkeit immer 
hinter der von der Grösse des Objectives eigentlich zu erwartenden zurückbleibt. 

Bei der Bearbeitung ist ein nicht zu unterschätzender Factor die elastische Nach- 
wirkung des Glases. Ausserdem setzt die wachsende Dicke des Glases durch ihre Ab- 
sorption sehr bald Grenzen, indem eine weitere Vergrösserung der Oeffnung Liohtverlnst 
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statt Lichtgewinn mit sich bringt und nur die, durch die wachsende Oeffnung bedingte 
Verringerung der Beugungsscheibe der Sterne in Bezug auf Trennungskraft einigen Ge- 
winn liefert. Dabei ist natürlich vorausgesetzt, dass die Technik den wachsenden 
Anforderungen bei der grösseren Oeffnung entspricht und nicht das der grösseren Oeff- 
nung entsprechende grössere seeuudäre Spectrum den grössten Theil dieses Vortheils 
illusorisch erscheinen lässt, ganz abgesehen davon, dass ein geringfügiger Gewinn dieser 
Art mit einem exorbitanten Preise erkauft werden muss und dass in Folge des grösseren 
Einflusses der Luftschlieren die Anzahl der brauchbaren Beobachtungsnächte sehr er- 
heblich beschränkt wird. Schliesslich ist die Handhabung eines solchen Riesen, trotz 
aller mechanischen Hilfsmittel, nicht gerade sehr handlich zu nennen. 

Einen Vortheil bringen jetloch die grossen Dimensionen ausser der Verringerung 
des angulären Werthes der Beugungsscheiben mit sich, es ist das kleine angulare Sehfeld, 
welches erlaubt, Constructionen anzuwenden, welche sonst wegen ihres unplanen Bildes 
ganz unbrauchbar wären, deren Bilder aber in unmittelbarer Nähe der optischen Axe 
sehr vollkommen siud. 

Hierher gehören vor allen die Dialyten. Die Dialyten geben bekanntlich sehr 
ungleich grosse farbige Bilder; betrachtet man daher durch ein dialytisches Objectiv ein 
Object mit den gebräuchlichen Ocularen, so ist das Bild in der Axe von ausser- 
ordentlicher Schärfe, nimmt aber rapid an Schärfe ab, indem es sich mit starken Farben- 
säumen umzieht. Diese rühren, wie schon Ganss nachgewiesen, von der Nichtidentität 
der Hauptpunkte eines solchen Linsensystems für die farbigen Strahlen her. Littrow, 
der in seiuer Optik, sowie auch Stampfer, der in vollkommenerer Weise in den 
Jahrbüchern des polytechnischen Instituts in Wien, 1829, die Theorie der Dialyten 
behandelt hat, vernachlässigten diesen Umstand ganz und gar, und so war Simon 
Piöss 1 , der bekanntlich speciell Dialyten herstellte, um diesen Fehler möglichst zu ver- 
ringern, auf Tatonnement angewiesen; es soll demselben auch in der That viele Mühe 
gekostet haben, auf solchem Wege diese Schwierigkeiten nur einigermaasson zu bemeistern. 

Das Nächstliegende, das ein Praktiker zu versuchen pflegt, ist, die Linsendistanz 
der beiden Bestandlinsen eines Huyghens’schen Oculars so lange zu vergrössern, bis die 
gewünschte Farbenreinheit des Bildes, d. h. also die gleiche angulare Grösse der ver- 
schiedenfarbigen Bilder, für das Auge eintritt. Dieses Verfahren bringt jedoch zwei 
Uebelstände mit sich. Erstens bedingt die gleiche angul&re Grösse der farbigen Bildor, 
wenn dieselben in verschiedenen Entfernungen hinter einander liegen, noch keinen voll- 
kommenen Achromatismus, so dass eine weitere Correction für diese Aberration durch 
Distanzirung der Flintlinse des Objectivs vorgenommen werden muss, um die Bilder in 
eine Ebene zu bringen. Streng genommen ist man daher bei jedem Ocularwcchsel auch 
genöthigt, die relative Lage der beiden Linsen des Objectivs gegeneinander etw’as zu 
verändern. Gauss hatte an seinem übrigens sehr schönen Dialyten von Plössl eine 
Längentheilung mit der Flintlinse verbunden, um dieselbe leicht an den richtigen Platz 
bringen zu können. In diesem Falle ist der Bedingung des Achromatismus, worauf auch 
schon Gauss aufmerksam gemacht, allerdings vollkommener entsprochen, als in den ge- 
wöhnlichen Fernrohren. Zweitens entsteht durch daH übermässig weite Trennen der Be- 
standlinsen des Huyghens’schen Oculars ein bedeutender Grad von Distortion, in Folge 
deren die Randbrennweite des Oculars gegen die Axenbrennweite so zu nimmt, dass das 
Bild gerader und paralleler Linien eines Objects das Ansehen der Meridiane eines Globus 
erhält. Um nun diesem Fehler entgegenzuwirken, stehen mehrere Wege offen. Zuerst 
lassen sich die angulären Differenzen der verschiedenfarbigen Bilder sehr verringern, 
wenn mau die negative Flintlinse des Objectivs mit einer positiven Crownlinse verbindet. 
Es liegen nämlich, wie leicht aus den Gauss'schon Formeln über dio Hauptpunkte ersichtlich 
ist, beim älteren Dialyten beide Hauptpunkte weit auseinander und zugleich bedeutend 
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auf der Axe nach dem Object zu verschoben; diesem entspricht gleiclizeitig eine grosse 
Differenz der rothen und violetten Hauptpunkte. Verbindet man nun eine positive Crown - 
linse mit dem Flint in der Weise, dass der Abnahme der Focallängo dieser additioneilen 
Crownlinse eine solche Zunahme der Focallänge der Crownfrontlinse entspricht, dass die 
verschiedenfarbigen Bilder immer in einer Ebene liegen bleiben und nur ihre Grösse (der 
Distanz der farbigen Hauptpunkte auf der Axe entsprechend) ändern, so findet man 
leicht, dass die Differenzen immer kleiner und kleiner werden und zuletzt gleich Null, 
sobald die Frontcrownlinse des Dialyten eine unendlich grosse Brennweite erhält und 
somit die ganze (Kombination in ein gewöhnliches Doppelobjectiv übergeht. 

Bleibt man bei dem Punkt stehen, wo die Brenuweitengleichheit der additioneilen 
Crownlinse mit dem Flint eintritt, und sonach eine homofocale Combination entsteht, 
so erhält man die von Rogers vorgeschlagene Construction, die von Stampfer für die 
Strahlen auf der Hauptaxe, in dem oben bezeichneten Werke, theoretisch untersucht 
worden ist. 

Ich benenne derartige Linsencombinationen im Gegensatz zu den Achromaten 
chromatische Combinationen ; und obige speciell homofocal-chromatische Linsen. 

Durch dieses Arrangement ist der erwähnte Fehler erheblich verringert, jedoch 
noch nicht genügend, um der Sinnsbedingung des Oculars zu entsprechen, d. h. dessen 
Distortion unter gleichzeitiger Beseitigung der farbigen Ränder zu heben. 

Plössl wandte daher (wie ich mich durch Untersuchung eines seiner Oculare über- 
zeugt habe) noch ein anderes Mittel an, um diesen Fehler zu verringern. Er nahm zur 
Collectivlinse Flintglas statt Orownglas, erzeugte dadurch bei gleicher Focallänge der 
Collectivlinse eine grössere Differenz der Einfallshöhe der farbigen Strahlen auf der 
Augenlinse des Oculars und kam hierdurch der Lösung des Problems so nahe, dass Gauss 
urtheilte, die Bilder seien freilich weder alle gleich gross, noch in einer Ebene, jedoch 
die Fehlervertheilang eine vorzüglich gute. — Um diesen Fehler gänzlich zu beseitigen, 
ging ich indess noch einen Schritt weiter und wandte eine chromatische Combination aus 
einer positiven Flint- und einer negativen Crownlinse verkittet, und einer achromatischen 
Augenlinse ans einer positiven Crown- und negativen Flintlinse bestehend, an, in 
welchem Fall gerade Elemente genug vorhanden sind, um die verschiedenfarbigen 
Bilder sow’ohl gleich gross zu machen, wie auch in eine Ebene zu bringen, und dabei 
gleichzeitig bei grossem Sehfelde die Distortion zu beseitigen und auch die Coma 
zu heben. 

Ich bemerke hierbei, dass ich eine ähnliche Combination auch bei dem Rams- 
den’schen Mikrometorocular zum Gebrauch für gewöhnliche Objective angewandt habe, 
welche die bei letzterem sonst auftretenden unangenehmen Farbensäume (also ungleiche 
angulare Bildgrössen der farbigen Bilder) beseitigt und gleichzeitig die übrigen oben 
erwähnten Bedingungen erfüllt. 

Dennoch blieb der, wenn auch hier geringfügige Fehler, dass die Corrections- 
linse für verschiedene Oculare etwas verschoben werden musste. Ausserdem ist ein 
solches Instrument für Messungszw'ccke einigermaassen unzuverlässig, da durch die weite 
Trennung der beiden Bestandlinscn des Objective, die Lage der Cardinalpunkte, also 
auch der optischen Axe durch äussere Einflüsse zu sehr beeinträchtigt wird, ein Um- 
stand, über den sich mein verehrter Lehrer Professor Listing derzeit schon beklagte, 
bei einem ihm gehörigen Theodoliten, der mit einem Plössl’schen Dialyten verbunden war. 

Wenn es möglich w'äre, eine Art Ocular zu construiren, welche gestattet, für 
das Objectiv eine einfache positive Linse zu substituiren, so w r äre für grosse Dimensionen 
ausserordentlich viel gewonnen, vorausgesetzt, dass nicht neue, einer solchen Combination 
anhaftende Fehler derselben verhängnissvoll werden. So viel mir bekannt, sind im 
vorigen Jahrhundert ganz unzweckmässigo und daher auch erfolglose Versuche angestellt 
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worden, durch Ocularo die Farben aberrat ion des Objectivs zu componsiren. Ausser diesen 
ist mir indess nichts derartiges bekannt geworden. 

Wenn man beim obigen Dialyten die chromatische Linse (immer den Bedin- 
gungen des Achromatismus folgend gedacht) dem Ocular nähert, so nimmt die Brennweite 
ihrer Bestandlinsen stetig und zwar wie das Quadrat ihres Distanzverhältnisses von der 
Frontlinse und bezüglich des Oculares ab. In Folge dessen wachsen die Glieder der 
sphärischen Aberration sowie die ungleichen Grössen der farbigen Bilder so enorm, dass 
an ein Corrigiren durch das Ocular über eine gewisse Grenze hinaus nicht mehr zu 
denken ist. Wenn die chromatische Linse jedoch die Bildebene der Frontlinse passirt 
hat, so kehren sich die Verhältnisse um und werden wieder bedeutend günstiger. 

Wendet man nun als Ocular eine Art Mikroskopcombination an und vereinigt 
die chromatische Linse mit dem Object ivsystem desselben, welches in diesem Fall aus 
einer positiven dreifachen chromatischen verkitteten Linsencombination besteht und einer 
einfachen plancouvexen Crow'nlinse, deren Function es ist, die verschiedenfarbigen Bilder 
auf gleiche angulare Grosso zu bringen, so erhält man eine Cowbination, wie sie in der 
folgenden Skizze schematisch dargestellt ist, aus welcher auch der Strahlengang für die 
der Axo parallelen Randstrahlen und die den Grenzen des Sehfeldes entsprechenden 
Hauptstrahlen (in gerissenen Linien) zu ersehen ist. 
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In dieser Skizze sind die Linsenkrümmungen der Deutlichkeit wegen stark 
übertrieben, die Vergrösserung der chromatischen Linse ede ist nahe der Einheit gleich 
genommen. Die beiden Ocularlinsen f g stellen nahezu Ramsden’sche Combination dar, oder 
sind Doppellinsen und bilden die auf S. 44 näher beschriebene Ocularcombination. Die 
Linsen a b c e des Objectivsystems sind alle Crownglas, nur die Linse d besteht aus 
schwerem Flintglas. Die beiden reellen Bilder liegen bei B und B‘. 

Diese Combination besitzt folgende Eigentümlichkeiten: Das Objectiv besteht 
nur aus einer einfachen positiven Linse, deren Bild durch ein Mikroskopsystem ver- 
grössert und zugleich auf alle Aberrationen corrigirt wird. Da sie zwei reelle Bilder 
besitzt, so ist das Bild für den Beobachter aufrecht. In der zweiten Bildebene sind auch 
alle Mikrometerapparate anzubringen und können dort durch positive 1 ) aplanatische 
Oculare benutzt werden, so dass die Oculare gewechselt werden können ohne das Mikro- 
meter zu berühren, was beim früheren Dialyten, der nur durch negative Oculare corri- 
girbar war, unmöglich ist. Ferner ist dieses Bild je nach dem Verhältniss der conjugirten 
Bildweiten der chromatischen Linse grösser als das Bild des einfachen Objectivs, so dass 
die Aequivalentbrcnnw’eite dieses neuen Instruments grösser als seine physische Länge 
werden kann. Der Ocularapparat kann mit dom Mikrometer mechani .ch zu einem Ganzen 
vereinigt werden, wodurch die Unsicherheit des getrennten Objectivs fast ganz in Wegfall 
kommt. Ein solches Instrument besitzt nur eine dünne Crownglaslinse von sehr mässigen 
Dimensionen mehr, als ein Doppelobjectiv, ihr Einfluss kann in Bezug auf die Licht- 

*) Wir wollen hier bemerken, dass der Ausdruck positive und negative Oculare sich 
auf Oculare bezieht, bei denen das reelle Bild vor den Ocularlinsen oder zwischen denselben 
liegt. Es ist eine üble Sache, dass diese zwar kurze aber doch ganz unpassende Ausdrucks- 
weise, das Huygliens'sche Ocular als negatives, das Rainsdeu'sche als positives Ocular zu be- 
zeichnen, in die meisten Lehrbücher Eingang gefunden bat. 
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stärke grösseren Dimensionen gar nicht in Betracht kommen gegen die starke Absorption 
der grossen Flintlinse der jetzigen Doppelobjective. 

Ferner bietet ein solches Instrument noch mehr Vortheile für praktische Ans- 
führung im Grossen. Die Biegungsfehler einer so grossen einfachen Linse können nahezu 
auf Null redncirt werden, wenn man dieselbe am Rande nur zweckmässig unterstützt, 
und das Radienverhältniss so wählt, dass das durch die beiden Einfallslothe des Randes 
repräsentirte Prisma dieser Linse im Minimum der Ablenkung steht. Ferner können 
Fehlerreste der Ausführung, sowie Veränderungen der Linsen durch Temperatureinflüsse 
mittels Distanzirung der Linsen leicht gehoben werden. 

Schliesslich kann man nach Obigem beträchtlich über die jetzige Grenze der zu- 
lässigen Dimensionen der Doppelobjective hinausgehen, und endlich durch binäre Combi- 
nationen der dreifachen chromatischen Linse das secundäre Spectrum auf ein fast ver- 
schwindendes tertiäres reduciren, wenn man die von Prof. Zen ge r angewandten 
gelatinösen stark zerstreuenden Substanzen nimmt, welche gleiche mittlere Brechung 
mit einigen der jetzigen Flintarten mit starker Dispersion verbinden. Zu gleichem Zwecke 
würden sich auch das neue Abbe-Schott’scbe Glas, von dem in Dr. Kramer’s Werk die 
Rede ist, oder die beiden von mir vor etwa zwei Jahren hier in England gefundenen 
Glassorten eignen, welche bei gleicher mittlerer Brechung erheblich in der Dispersion 
differiren und von denen Prof. Safaric in Prag mir die eine Sorte zu analysiren so gütig 
sein wollte. 

Die Herren Ross & Co. gestatteten mir vor einiger Zeit die Ausführung eines 
kleinen Modells dieses Instruments, das ich Herrn Gill gelegentlich seiner Durchreise 
durch London vorlegte, und das er auf künstliche Sterne probirend, sehr zufrieden- 
stellend fand , obgleich ich die Radien nur nach einer rohen, in erster Annäherung durch- 
rechneten Formel ausgeführt hatte, bei der ich mir noch ausserdem zur Zeitersparniss 
viele Abkürzungen erlaubte, die ich mir bei einem gewöhnlichen Doppelobjectiv nicht 
ungestraft hätte gestatten können. Dennoch zeigte das Modell die Bilder eines Sterns 
in und ausser dem Focus als vollkommen homogene Lichtscheiben bei einem sehr be- 
trächtlichen Sehfeld. Sollte sich mir Gelegenheit zur Ausführung grosser Modellinstru- 
mente bieten, so würde es sich gewiss lohnen, die Formeln in aller Ausführlichkeit ihr 
die bestmöglichsten Verhältnisse eines solchen Instruments zu entwickeln. Eine solche 
Ausführung im Grossen würde nach ungefährem Ueberschlag etwa folgende Verhältnisse 
erhalten können: Crownglasobjectivlinso a (einfach) ‘20 Zoll Ocffnung, 200 Zoll Brenn- 
weite, erste Crownglaslinse b, zum chromatischen Objectiv gehörig, 2 Zoll Oeffnung, drei- 
fache chromatische Linse rde, 4 Zoll Oeffnung, 15 und 30 Zoll conjugirte Bildweite 
Aequivalentbrennweite des ganzen Systems ca. 300 Zoll. Die Länge des ganzen Instru- 
ments würde etwa 260 Zoll, die des Haupttubus nur 200 Zoll betragen. 

Für astrophysikalische Zwecke, zur Beobachtung der Details an Planetenober- 
flächen, zur Spectralanalyse der Fixsterne u. s. w. halte ich diese neue Combination besonders 
befähigt. Zumal für letztere, da, selbst im Fall keine binäre Verbindungen zur Compen- 
sation angewandt würden, sich das Verhältniss der conjugirten Bildweiten der chro- 
matischen Combination umkehren, also die Aequivalentbrennweite des ganzen Fern- 
rohres und damit auch die scheinbare Bildgrösse der Fixsterne, ausserordentlich verringern 
lässt. In eben demselben Verhältniss verkürzt sich, allerdings bei constanter absoluter 
Grösse des Aberrationskreises bezüglich des so verringerten Aequivalents, natürlich auch 
die chromatische Längonaberration durch das secundäre Spectrum. 
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Untersuchung von Kreistheilungen mit zwei und vier Mikroskopen. 

Von 

O. Wchretber, Oborst und Chef der Trigonometrischen Abtheilung der K&nigl. Prouas. Landesaufnahme. 

• (Fortsetzung.) 

Ausgleichung der Reihe. 

Wir bezeichnen die zu bestimmenden Striche, die wir immer als gleichmilssig 
auf den Kreis verthoilt voraussetzen, mit den laufenden Nummern 0, 1, 2, ... und ihre 
Anzahl mit r. 

Im Centrum M des Instruments (Kreistheilungsuntersuchers) seien die Richtungen 
nach den r Strichen : 





Strich 0 


= 0* + 


To 




„ i 


= </ + 


Xi 


1) . . 


2 


= 2i l + 


X 9 




n r-I 


= fr — \)>[ + 


X r 



3G0 ° 

wo <f = - - - dos Strichintervall ist und ;r„, x,, x?, ... die zu bestimmenden Cor- 
rectioncn der nominellen Werthe 0°, <f t 2 rf\ . . . bedeuten. 

Die Correctionen x sind demnach einschliesslich derjenigen wegen Excentricitat, 
d. i. wegen Abweichung des Mittelpunktes der Theilnng vom Centrum M des Instruments, 
zu verstehen. 

Da eine der Correctionen .r willkürlich ist, so setzen wir: 

2) M = o. 

Wir bezeichnen ferner mit A, k . . . die Nummern der Striche, welche — zufolge 
der der Reihe entsprechenden Mikroskopstellung — in den Mikroskopen B, C t ... er- 
scheinen, wenn der Strich 0 in das Mikroskop A gebracht wird. Dann können wir 
die von AI ausgehenden Richtungen nach den Nullpunkten der Mikroskope wie folgt 



ausdrücken : 

Mikr. ,1 = 0° -f /I 
„ B ~ htf + B 

3) „ c = k<r + c 

wo Ay B % C, . . . die unbekannten Abweichungen der Mikroskopnullpnnkte von den Rich- 
tungen 0°, h(f , k*f , ... bodeuten. Da eine dieser Abweichungen willkürlich ist, so 
setzen wir: 

4) A + B -f C -f . . . = 0. 



Entsprechend der Einrichtung des Kreistheilungsuntersuchers sehen wir das 
System 3) als fest, das mit 1) bozcichnete dagegen als um AI drehbar an. 

Wir stellen nnnmehr die Fehlerausdrücke der Reihe, und zwar zunächst die ihres 
ersten Satzes 0 • A • k . . . , auf. Bringt man behufs Messung desselben den Strich 0 durch 
Drehung der Kreisscheibe in das Mikroskop A } und bezeichnet den darnach noch übrig 
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bleibenden unbekannten Orientirungsfehlcr des drehbaren Systems mit Wo, so sind die 
orientirten Richtungen des letzteren, soweit sie in dem Satze Vorkommen: 

Strich 0 = 0° ü) 0 Xo 

t , h = h(f> -f wo -4 Xk 
„ k = k(f + wo -4 *a 



Folglich sind die Abstände der Striche 0, A, Ar, . . . von den Nullpunkten der Mikroskope 
A y B, C, ... (gezählt von den Nullpunkten in der Richtung wachsender Strichnummern): 

wo — A 4" Xo 
wo — B -f xh 
wo — C -f Xk 



Bezeichnet man daher die mikrometrisch gemessenen Werthe dieser Abstände mit o*, b 0 , 
Co t . .., so hat man für den Satz 0 * A - A . . . folgende Fehlerausdrücke: 

Wo — A -4 3>o — fl« 
wo — Ä + za — b 0 
wo — C -f xa — Co 



Ebenso erhält man für den zweiten Satz 1*A-41*A+1 ... die folgenden 
wj — A -4 #/ — a/ 

w i — B -4 xa + i — bi 
6) w / — C Xk + 1 — c i 



und auf dieselbe Art geben die übrigen Sätze der Reihe jo eine Gruppe von ebenso 
vielen Fehlerausdrücken, wie Mikroskope vorhanden sind. 

Zur Vereinfachung der Bezeichnung und der Formelentwicklung solleu die Ab- 
lesungen a, b t c . . . eines jeden Satzes als auf die Summe Null gebracht angenommen 
werden, d. li. es sollen diese Zeichen diejenigen Werthe bedeuten, die man erhält, wenn 
man von jedem der factisch abgelesenen deren arithmetisches Mittel abzieht. Offenbar 
ist dies erlaubt, indem dadurch nur der Orientirungsfehler w geändert wird. Es ist daher: 

do ~4 bo H~ Co -f- ... =0, 

6) fl; -4- bj -f cj -f- . . . = 0 



Nach den Formeln 5) lassen sich sämmtliche Fehlerausdrücke einer vorge- 
schri ebenen Reihe ohne Weiteres hinschreiben. Bei 12 zu bestimmenden Strichen sind 
2. B. die Fehlerausdrücke der Reihe 01 -7- 11: ') 



1. Satz. 


2. Satz. 


Wo — A *4 Xo — tto 


(or — A + Xi — ai 


wo — B -4 Xi — bo 


uit — B + Xt — bi 


U. 8. W. 


Wo — C Xj - — Co 


wi — C+xt — Ci 




Wo — D - 4 Xn~ do 


tat — D + Xo — dt 





12. Satz. 

w« — A + Xu— an 

0)ii — B -4* Xo — bn 
o)n — C + Xt — Cn 
w //— D -4 X/o — dn 



*) Wir bezeichnen eine Reihe durch die Strichcombination ihres ersten Satzes. Die 
Reihe 0* 1 • 7 * 11 ist demnach diejenige, in deren erstem Satz die Striche 0, 1, 7, 11 bezw. in 
den Mikroskopen A , B y C, L> eingestellt worden sind. 
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Dio Fehlerausdrückc 5) enthalten drei Kategorien von Unbekannten: die Oricntirungs- 
fehler w der einzelnen Sätze, die Abweichungen A, 11, C .. . der Mikroskopnullpunkte 
und die Strichcorrectionen x. Für jede dieser Kategorien sind die Norroalgleichungen 
aufzustellen. 

Bezeichnet man die Zahl der Mikroskope mit i>, so ergeben sich mit Rücksicht 
auf die Relationen 4) und 6 ) zunächst die Nonualgleichnngen der Orientirungsfehler: 

0 = vtto + x 0 + X* 4 - x* + • • ■ 

0 = i ’U, +x, + xn + i+xt + i + ■ . ■ 

7) . . . 0=*>w» + x, + x/i + i+xt+t + . . . 

0 =r«,_l + Xr-I +XA- 1 + Xk-l + . . . 

woraus durch Summirung mit Rücksicht auf 2): 

8 ) [w] = 0 . 

Ferner erhält man mit Rücksicht auf die Relationen 2) und 8 ) folgende Normat- 
gleichungen der A, B, C ... : 

rA - — [a] 

9) rB = — [4] 

rC — ~ [c] 

Von den Normalglcichungen der Strichcorrectionen braucht nur eine entwickelt 
zu werden, indem Bich darnach die übrigen ohne Weiteres hinschreiben lassen. Wir 
wählen hierzu dio Normalgleichung für x„. 

Zu ihrer Herleitung brauchen wir nur die Fehlerausdriicke derjenigen i' Sätze, 
worin der Strich 0 vorkommt. Diese sind: 1 ) 

wo — A + Xe — an w — k — A+X-* —a-h tu -* 

Wo — B + xa — bo 1 w _ h — B + 3 C 0 — b _ * n. s. w. j w _ t 

Wo — C + Xk — c 0 u ) -a — C-f-x-A+A — c_a w - i 

Hieraus ergeben sich folgende Normalgleichungen: 

für Wo :0 — vtoo + Xo + x a + ** + ... 

„ w_a : 0 = vw_a + x-A + Xo + x_a+a + ... 

„ w-a : 0 = >>w-a 4 -x_* + xk- k +Xo + ... 

und fiir Xo : 0=+w o + M- *+ »-t + ...+ i’Xo — a 0 — b — a — c - * — ... 

Summirt man die Gleichungen für die w, und eliminirt diese Unbekannten mittels 
der hervorgehenden Summengleichung aus der Normalgleichung für Xo, so geht diese 
über in: 



— A + x_a — a o 

— — b _ * 

— C + Xo — c — k 



■) Wir zählen die Strichnummern von 0 aus beliebig — jo nachdem es am besten passt — 
in positiver oder negativer Richtung, sowie auch gelegentlich über eine volle Umdrehung 
hinaus. Zu jeder Strichnnmmer kann r oder ein Vielfaches von r hinzuaddirt oder davon 
abgezogen werden, ohne ihre Bedeutung zu ändern. Ist z. B. r — 12, so sind die Strichuummern 
— 15. — 3, 9. 21, . . . gleichbedeutend. 
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10 ) ... <i«4- b-A 4- C = + vx 0 — *(*« +Xk 4-x* +...) 

— '-(*_* +i» + *-* * + • • ■) 

— ' (x_* 4- X*. t+x„ 4- . . .) 

worin nun weiter keine Unbekannten mehr Vorkommen als die Strichcorrectionen. 

Um die in Klammern eingeschlossenen Glieder zu bilden, beachte man, dass das 
Differenzquadrat von r* Elementen: 

0 h k 
— h 0 - h + k . . . 

11) —k h-k 0 

welches die Indices dieser Glieder in derselben Ordnung wie 10) enthält, dadurch her- 
vorgeht, dass man jedes Element der Combination O h k... von jedem {auch von sich 
selbst) abzieht. 

Hiernach kann man die einer bestimmten Reihe und Strichzahl entsprechende 
Normalgleichung für i, ohne Weiteres hinsehreiben. FürReiheO ■ 1-7-11 und dieStrichzahll2 
hat man z. B. das Differenzquadrat: 

0 1 7 11 
11 0 6 10 
5 6 0 4 

1 2 8 0 , 

woraus die Normalgleicbung für x,, : 

«o 4- l>n -1— + d i = + 4 x a — | (x» 4- x, -f Xj 4- Xu) 

— j (xn + Xo + Xt + Tn) 

— J(*5 + X« 4- X j 4- X, ) 

— \ (xi 4 - x» 4- x* 4- x„ ). 

Aus der Normalgleichung für Xo ergiobt sich die für irgend eine andere Strich- 
correction x,- einfach durch Erhöhung sämmtlicher Indices um i. 

Die Normalgleichungon sämmtlicher Strichcorrectionen geben die Summengleichung: 

[«] 4- |4] 4- [e] 4- [tf] = 4 - 4 |x] - 4 [x], 

die sich wegen der Relationen 6) auf die identische Gleichung 0 = 0 reducirt. Dies 
Resultat zeigt an, dass jede der Normalgleichungen eine Folge der übrigen ist, dass also 
die Gleichungen nicht unabhängig von einander sind, was sie in der That auch nicht sein 
können, weil eine der Strichcorrectionen willkürlich, und weil von der diese Willkür 
aufhebenden Relation 2) bei der Herleitnng der Gleichungen kein Gebrauch gemacht 
worden ist 

Aufgabe. 

Es sollen die Fehler von r gleichmässig auf den Kreisumfang vertheilten Strichen 
einer Kreistheilung mit >’ beliebig gegen einander verstellbaren Mikroskopen so bestimmt 
werden, dass die verbesserten Winkel zwischen je zweien der r Striche sümmtlich ein und 
dasselbe Gewicht erhalten. Wie sind zu diesem Zwecke die Beobachtungen anzuordnen? 
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L ö 8 u n g und Beweis. Die Aufgabe reducirt 9ich auf die folgende : 

Es giebt ^ ~ j ) = lr ~~ ^ 11 Combi nationen i ,ten Grades aus 

r Elementen 0, 1, 2 . . , r — 1, welche mit 0 anfangen. Eine dieser Combinationen sei 
0‘h-k... Ihr Differenzquadrat 11) enthält, nachdem zu den negativen Differenzen des- 
selben r addirt ist, keine anderen Zahlen als die Elemente 0, 1, 2, . . . r — 1. Jeder mit 0 
anfangenden Combination entspricht ein solches Differonzquadrat. Die Aufgabe besteht nun 

darin, aus den ( ^ j J Combinationen eine Gruppe von solcher Beschaffenheit heraus- 
zufinden, dass in der Gesammthoit der zugehörigen Diffcrenzquadrato jedes der Elemente 
1, 2, . . . r — 1 gleich oft vorkommt. 

Für r = 10 enthalten z. B. die Differenzqnadrate der drei Combinationen: 0 • 1 • 3 • 4. 
0 • 1 ■ 3 • 5 und 0 * 1 • 5 • 7 folgende Elemente: ') 



Combin. Elemente d. Differenzquadrates 

0 • 1 • 3 • 4 1, 1, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 7, 8. 9, 9 

ü • 1 • 3 • 5 1, 2, 2, 3. 4, 5, 5, G, 7. 8, 8, 9 

0 15 7 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9 

woraus zu ersehen, dass in den drei Differenzquadraten zusammen jedes der Elemente 

1, 2 ... 9 gleich oft, nämlich viermal vorkommt. Folglich bilden die drei Combinationen 
eine Gruppe der verlangten Art. 

Die Anwendung dieser rein combinatorischen Aufgabe, mit deren Lösung wir uns 
sogleich noch zu beschäftigen haben werden, auf die voraugestellte praktische besteht 
einfach darin, dass man die durch die Combinationen der Gruppe angezeigten Reihen 
(siehe die Note auf Seite 48) beobachtet. In dem Falle des vorstehenden Beispiels sind 
also die Reihen 0 • 1 • 3 • 4, 0 ■ 1 ■ 3 • 6 und 0 • 1 • 5 • 7 zu beobachten. 

Dass durch die angegebene Anordnung die Bedingung der Aufgabe: gleiches 
Gewicht für alle Winkel, wirklich erfüllt wird, ergiebt sich wie folgt: 

Wenn mehrere Reihen beobachtet und zusammen auszugleichen sind, ho liefert 
jede einen nach Vorschrift der Formel 10) zu bildenden Beitrag zur Normalgleichung für 
Xq. Es seien nun p Reihen beobachtet.; dann ist die Zahl der in ihren Differenzquadraten 
mit den Strichnummern 1, 2 — 1 besetzten Stellen y (y — 1) p, da in jedem Quadrat 
v* Stellen vorhanden, davon aber v mit 0 besetzt sind. Die Strichnummer 0 kommt somit 
im Ganzen »*p mal vor, jede der übrigen aber, weil der Voraussetzung gemäss alle gleich 

oft, mal. 

Die Summe der Beiträge 10) zur Normalgleichung für jv» d. i. diese Normalgleichung 
selbst, ist folglich, ihr constantes Glied mit n 0 bezeichnet: 



'VlV’ *»+ " r ( T, 1) - W+...4- t " r < ‘LV ) *r-l 



»»= 4- e (V — I)X» — - V y' (x, + X» + ... + Xr-l). 



*) Man erhält die Elemente des Differenzquadrates einer vorgelegten Combination am 
einfachsten, wenn man jedes Element der letzteren von allen folgenden abzieht; dann sind 
die hervorgehenden Differenzen nebst ihren Ergänzungen zu r die gesuchten Elemente. Die 
obige Combination 0* 1 *5*7 z. B. giebt auf diese Welse die Differenzen 1, 5, 7. 4, 6, 2, die 
mit ihren Ergänzungen zu 10: S>, 5. 3, 6, 4, 8 die oben aufgeführten Elemente des Differenz- 
qnadrates geben. 
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Mittels der willkürlichen Relation 2) kann man hieraus alle Unbekannte ausser Xo elimi- 
niren; addirt man nämlich das * ft< d ,e dieser Relation, d. i.: 



0 — ^ (*0 + Xl + X, + . . . 4- Xr-j) 

hinzu, so kommt: 

r o (y — 1) 

n 0 = y — j - x 0 . 

Hieraus ergeben sich die Norinalgleichungen für die übrigen Strichcorrectionen 
••• einfach durch entsprechende Aenderung des Index von n und x. 

Da somit in allen Normalgleichungen der Coefficient der einzigen Unbekannten 
die jede enthält, ein- und derselbe ist, so sind die aus ihnen hervorgehenden Bestim- 
mungen der Unbekannten, und somit auch die Differenzen dieser Bestimmungen, d. i. die 
Correctioneu der zwischen den r Strichen stattfindenden Winkel, sämmtlich gleich- 
gewichtig. 



Wir recapituliren und vervollständigen nunmehr die abgeleiteten Resultate 
wie folgt: 

Wenn die Fehler von r gleichmässig auf den Kreisumfang vertheilten Strichen 
einer Kreistheilung mit v beliebig gegen einander verstellbaren Mikroskopen dergestalt 
bestimmt werden sollen, dass die verbesserten Winkel zwischen je zweien der r Striche 
sämmtlich gleiches Gewicht erhalten , so ist den zu diesem Zwecke auszuführenden 
Beobachtungen die auf Seite 51 näher angegebene Anordnung zu geben. 

Die Ausgleichung der so ungeordneten Beobachtungen giebt — die Zahl der zu 
beobachtenden Reihen mit (> bezeichnet — folgende Normalgleichungen: 



12 ) 



r, r (r .- ,) *. 
Xl 



tlr-l 



T(> (y - 1) 

r — 1 



Xr-l 



wo die constanten Glieder n aus den Ablesungen a, 6, c, . . . (vergk Seite 48) wie 
folgt erhalten werden: 

Jedes con8tanto Glied ist die Summe von q Beiträgen, von denen jede Reihe 
einen liefert. Die Reihe OAA... liefert nach 10) folgende Beiträge: 
zu wo : flo 4- b h 4 4-... 

» «/ ' <ti +&-* + ; + c-i + l + 

i3) . . . : : : 



„ »r- fl a - I + 6- A — J + C — * — 1 + ... 

wonach sich die Beiträge sämmtlicher Reihen ohne Weiteres hinschreibon lassen. 

Die einfache Form 12) der Normalgleichungen findet nur bei der angegebenen 
Anordnung der Beobachtungen statt. Bei jeder anderen Anordnung werden mehr oder 
weniger complicirte Normal gleichungen erhalten, deren numerische Auflösung bekanntlich 
ein sehr langwierige« und wenig erfreuliches, für grössere Strichzahlen aber kaum zu 
leistendes Geschäft ist. 

Für die Reibe 0 -hk ... erhält man ferner die Abweichungen A, B , C, . . . der 
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Mikroskopnullpunkte von den Richtungen 0°, h(f , au« den unter 9) gegebenen 

Normalgleichungen diesscr Grössen: 

r .4 = — f a ] 

rfi = -tH 

14) r C — — [ c 1 

Jeder Reihe entspricht ein besonderes — von dem jeder anderen Reihe unabhängiges — 
System von Abweichungen d, B, C, . . . 

Da der Ausgleichung die Voraussetzung zu Grunde gelegt ist, dass die Grössen 
A, B , C, . . . für alle Sätze einer Reihe dieselben bleiben, oder — mit anderen Worten — 
dass die Abstände der Mikroskope von einander während der Dauer einer Reihe sich 
nicht ändern, so ist es auch für die Genauigkeit der Resultate von der grössten Wichtigkeit, 
dass dieser Voraussetzung möglichst genügt werde. Zu diesem Zwecke ist es uner- 
lässlich, dass jede Reiho ohne Unterbrechung beobachtet werde, während zwischen zwei 
Reihen beliebig lange Pausen liegen dürfen. 

Die Vergleichung verschiedener Werthsysteme 14) ist, wenn zwischen den Reihen, 
denen sie angehören, keinerlei Mikroskopverstellung stattgefunden hat, besonders geeignet, 
ein Uftheil über die Festigkeit der Mikroskope zu verschaffen. 

Den Normalgleichungen 12) und 14) liegt als Gewichtseinheit das Gewicht einer 
der Ablesungen a, 6, c,... zu Grunde. Jede der Abweichungen d, B, C, . . . wird mit 

dem Gewdcht r und jede Strichcorrection x mit dein Gewicht bestimmt. 

Da letzteres für alle Strichcorrectionen dasselbe, so ist es zugleich das grösste, 
welches mit der durch die Anordnung vorgeschriebenen Zahl von Beobachtungen er- 
reichbar ist. 

Zur Summe der Fehlerquadrate liefert jede Reihe den Beitrag: 

15) . [a»] + [&’) + [e»]+...- .M? +[*]» + &]!+•!-• , 

dessen negativer Theil die ans den Normalgleichungen 14) sich ergehende Correction ist. 

Der Summe der Beiträge ist noch die aus den Normalgleiohnngen 12) sich er- 
gebende Correction 

16 ) ~ 

hinzuzufügen. 

Die Anzahl der Fehler beträgt v in jedem Satz, rv in jeder Reihe, mithin vtq 
im Ganzen. 

Die Anzahl der unabhängigen Unbekannten betrögt: 
yq Orientirungsfehlcr « 

(f — 1) q Abweichungen d, B, C, . . . 
r — 1 Strichcorrectionen x, 
also im Ganzen: r q *+* (f — 1) p f — 1. 

Der Divisor der Summe der Fehlerquadrate ist daher: 

17) . a = vyq — - rp — (f — 1) q — r + 1 = (r — 1) (vq — Q — 1)» 
uud folglich der mittlero Fehler einer Bestimmung vom Gewichte 1: 

is) « = . 

wo M die Summe der Fehlerquadrate bezeichnet. 
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Was die Seite 51 präcisirte combinatorische Aufgabe betrifft, so ist ihre all- 
gemeine Lösung die, dass die gesuchte Gruppe aus sämmtlichen ( r — J ) Combinationen 

besteht. Es ist aber bereits ausgeführt worden (Seite 4 i, dass diese Lösung für das 
praktische Bedürfniss nicht ausreicht, dass es vielmehr erwünscht ist, in jedem Gebrauchs- 
fall eine aus der möglich kleinsten Zahl von Combinationen bestehende Grup]>e der ver- 
langten Art zu kennen. 

Ein allgemeines Verfahren, welches für jeden bestimmten Werth von r und r eine 
solche Gruppe mit der nöthigen Leichtigkeit finden lehrt, scheint es nicht zu gebeu, 
wenigstens habe ich keins gefunden; vielmehr scheint cs schon bei 3 Mikroskopen un- 
vermeidlich zu sein, für jede Strichzahl die zu beobachtenden Combinationen besonders 
zu ermitteln. Ich habe mich daher auf die Mikroskopzahlen 2 und 4 tim so mehr be- 
schrankt, als diese für die Praxis ausreichen dürften. Bevor ich jedoch zur Aufstellung 
der bezüglichen Beobachtnngsprogramme übergehe, bemerke ich Folgendes: 

1. Wenn a der grösste gemeinschaftliche Factor von r — 1 und >' (i> — 1) ist, so 

kann die gesuchte Gruppe aus nicht weniger als n Combinationen bestehen, weil jedes 
der Elemente 1, 2, ... r — 1 in der Gesaunntbeit der Differenzquadrate '* ’ r ‘ j " mal Vor- 
kommen (s. Seite 51), mithin dieser Bruch eine ganze Zahl sein muss. In allen Füllen, 
wo r — 1 und v (e — 1) keinen gemeinschaftlichen Theiler haben, ist daher r— 1 die 
möglich kleinste Zahl von Combinationen. 

2. Für alle Werthe von r, die keine von don Zahlen 2, 3. ... r — 1 als Factor 
enthalten, kann man eine Gruppe der verlangten Art von ■/, (r — 1) Combinationen wie 
folgt bilden: 

0 12... »t—1 

0 2 4...2(t>— 1) 

0 3 6... 8 (*r — 1) 



Für v = 5 und r = 25 erhält man z. B. auf diese Weise (unter Beachtung der 



Note auf Seit« 49): 

0 12 3 4 
0-24 6 8 
036 9 12 
0 4 8 12 16 



0 5 10 15 20 
0 6- 12 18 24 
0 7 14 21 28 
0 8 16 24 32 



0 - 9 18 27 36 
0 10 20 30 40 
0 11-22 33 44 
0 12 24 -36 48 



Man bestätigt das Gesagte leicht, wenn man nach der Note auf Seite 51 die Elemente 
des Differenzquadrats einer jeden Combination bildet. 

3. Jede Zeile nnd jede Columne eines Differanzqnadrats enthält i> Elemente, 
welche eine von den mit 0 anfangenden j ) Combinationen bilden. Den somit in dem 

Quadrat enthaltenen 2 r Combinationen entsprechen wiederum ebenso viele Differenz- 
quadrate, die alle dieselben Elemente enthalten. Die dnreh diese 2v Combinationen be- 
zeichneten Reihen sind daher äquivalent, d. h. sie liefern dieselben Beiträge zu don 
Normalglcichungen (abgesehen von den constanten Gliedern). Im Beobachtungsprogramme 
kann man sie daher beliebig mit einander vertauschen, ohne die Xormalgleichungen zu 
ändern. — So z. B. liefert das Diftbrcnzqnadrat auf Seite 50: 

0 1 7 II 
11 0 6 10 
5 6 0 4 

12 8 0 
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die 8 äquivalenten Combinationen : Ö l -7 11, 0 -6 -10 11, 0-4- 5-6, 0 12 8, 

0-1 5 11, Oi-2-6, 0 6 7 8, 0 4 10 11. 

Beobachtung# programme. 

In den Beobaehtungsprogrammen, zu deren Aufstellung wir nunmehr übergehen, 
sind die den Mikroskopen nach einander zu gebenden Stellungen durch die entsprechen- 
den, mit 0 anfangenden Strichcombinationen angegeben. Die Anzahl der in jeder Mikro- 
skopstellung zu beobachtenden Reihen ist so angesetzt, dass ihre ganze Anzahl in jedem 
Programm r — 1 beträgt, was sich in allen in Betracht gezogenen Fällen erreichen lässt. 
Dies ist geschehen, um die aus den verschiedenen Programmen hervorgehenden Gew'ichte 
der Strichcorrectionen im Verliältniss zur Zahl der Ablesungen leichter vergleichbar zu 
machen. Selbst verständlich braucht in jeder Mikroskopstellung nur '/* oder '/, u. s. w. der 
angesetzten Zahl beobachtet zu werden, wenn alle Zahlen durch 2 oder 3 u. s. w. theilbar 
sind. Z. B. in dem ersten der beiden nachstehenden Programme braucht nur eine Reihe 
(anstatt der angegebenen zwei) in jeder Mikroskopstellung beobachtet zu werden. 

I. Programme für zwei Mikroskope. 



Die Normalgleichungen der Strichcorrectionen sind nach 12): 

ii« = rxo 

m = rxt 

n 2 = rjc? 



r ungerade. 



Mikroskoimtollung 


Anzahl d. 
Reihen 


0 1 


2 


0 2 


2 


0 3 


o 


o-tr-J 


2 


2 





r gerade. 



Mikrotkoi*stellung 


Anzahl d. 
Reihen 


Ol 


2 


0 2 


2 


03 


<j 


°-§- 1 


2 




1 



wo die constantcn Glieder aus den Beiträgen der einzelnen Reihen nach 13) zu bilden sind. 
Man erreicht demnach das Gewicht r jeder Strichcorrection mit 2 r(r — 1) Ablesungen. 

(Schluss folgt.) 



Eine neue Form des Nivellir-Instruments. 

Von 

The Cambridge Meieutiflc InMrument Co. in Cambridge (England 
(Nach dem englischen Originnlmanmioripte mitgetheilt von Dr. L. Loe wen herz in Berlin.) 

Bei dom hier zu beschreibenden Nivellirinstrument ist ein eigenartiges Princip 
der Lagerung der gegen einander beweglichen Theile zur systematischen Anwendung 
gebracht worden. Zunächst ist der sonst gebräuchliche verticale conische Drebzapfen 
durch eine cy lind rische, auf der Grundplatte des Instrumentes befestigte Säule ersetzt, 
auf welcher vier Punkte laufen, die mit dem Fernrohr fest verbunden sind und durch 
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eine Feder Btfindig gegen die Säule gedrückt werden. In ähnlicher Weise ist das be- 
wegliche Objectiv an vier Punkten aufgehängt, welche auf dem genau cylindrischcn 
Tubus des Fernrohres aufruhen und durch Federn in sicherer Berührung gehalten werden. 
Endlich ruht auch einerseits die Libelle selbst mit vier Punkten auf dem cylindrischen 
Tubus auf und andererseits das eigentliche Niveaurohr ebenfalls auf vier Punkten im 
Innern seines Umhüllnngsrohres. 

Das Instrument besteht, abgesehen von dem Stativ, im Wesentlichen aus vier 
Theilen, der Grundplatte G (Fig. 1) mit den Horizontirungsschrauben, der auf diesen 
mittels einer Fussplatte F ruhenden Vertical Säule F, dem Fernrohr mit der vierpunktigen 
Lagerung und endlich der Libelle. Das Stativ hat die übliche Form; seine Beine bilden, 
wenn sie zusammengelegt werden, einen glatten Conus, was für den Transport bequem 
ist. Anfänglich war ein Drcifussstativ hcrgestcllt worden, bei welchem die Beine sich 




Fig. 1. 



um sehr lange, au einer kreisförmigen Platte befestigte Axen drehten. Auf diese 
Weise wurde eine grosse Festigkeit erreicht; weil aber die Beine sich nicht zu einem 
geschlossenen Cylinder Zusammenlegen Hessen, wurde das Stativ für den Transport 
ungeeignet und deshalb verlassen. 

Die Kopfplatte des Statives ist mit einer Schraube versehen, auf welche die 
Grundplatte G leicht aufgeschraubt werden kann. Die Grundplatte hat drei Anne: diese 
tragen drei Horizontirungsschrauben, welche in einem gleichseitigen Dreieck von 4 ‘/s engl. Zoll 
(114 min) Seite zu einander stehen. Die Arme der Grundplatte sind aufgeseknitteu und 
mit kleinen horizontalen Anziehschraubon versehen. In jeder der drei Horizontirungs- 
schrauben ist oberhalb ihres Kopfes eine halsförmige Einschnürung mit conischen Flan- 
ken eiugedreht. Die Fussplatte F, welche die Verticalsäulo 1' trägt, hat eine dreieckige 
Form und ist hohl gegossen, um Steifigkeit mit geringem Gewicht zu verbinden. Die 
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Dreieckspitzen dieser Platte sind weggenommen und durch je zwei vorspringende cy- 
lindrische Stifte ersetzt. Die Stifte umfassen lose die Einschnürungen der Horizontirungs- 
schrauben und ruhen auf den conischen Uebergängcn derselben. Durch diese Anordnung 
ist es möglich, jede der Horizontirungsscbrauben für sich, um ein beträchtliches Stück zu 
heben oder zu senken, ohne Spannung herbeizuführen. Zu gleicher Zeit soll hierdurch 
erreicht werden, dass die Platte F , wenn sie einen Stoss erhält oder ganz und gar abge- 
hoben wird, in genau dieselbe Lage zu den conischen Flächen der Horizontirungs- 
schrauben zurückkehrt und das Instrument nicht in Unordnung geräth. 

Die Verticalsäule V ist von Glockenmetall hergestellt und vollkommen cylindrisch 
abgedreht mit einem Flantsch am Boden, mit welchem sie von unten her an die Platte F an- 
geschraubt ist. Die Säule ist 3'/ 4 Zoll (8*2,5 mm) lang und hat einen Durchmesser von 
1 ’/ 4 Zoll (32 mm). 

Mit dom Tubus des Fernrohrs ist ein cylindrisches Verstärkungsstück fest ver- 
bunden, welches an vier Vorsprüngen die vier gegen die Verticalsäule durch eine eben- 
falls am Fernrohr befestigte Feder angedrückten Führungspunkte enthält. In Figur 1 
sind nur die beiden seitlich liegenden Punkte a und b zu 
sehen ; die Punkte c und d liegen, wie aus der Figur 2 her- 
vorgeht, welche das Fernrohr nach Abnahme von der Ver- 
ticalsäule in einer gegen Fig. 1 um 90° gedrehten Lage 
darstellt, hinter der Verticalsäule. Die Lage der vier 
Punkte ist so gewählt, dass je zwei davon, a und b in 
zur Fernrohraxe paralleler Richtung, die beiden anderen 
dagegen in einer dazu rechtwinklig liegenden Ebene gegen 
die Säule angedrückt werden. Die Druckrichtung der Feder 
geht in der Mitte zwischen den vier Punkten hindurch, 
so dass sie alle gleichmässig gegen die Säule angepresst 
werden. Die beiden Punkte c und d sind unveränderlich, a und b werden durch 
Schrauben gebildet, die durch die entsprechenden Vorsprünge des Ringstückes hindurch- 
gehen, b ist auch unveränderlich eingeschranbt, a aber mit einem Kopf versehen, um bei 
der Justirung des Instruments verstellt werden zu können. 

Um das Fernrohr näher zur Mitte der Verticalsäule zu bringen, ist ein Theil des 
Tubus weggenommen (Fig. 2). Die Säule reicht sonach in das Innere des letzteren 
hinein, jedoch nur um soviel, dass sie den wirksamen Theil dos Objectivs nicht verringern 
kann. Das Gewicht des Fernrohrs wird durch einen Stift e getragen, der in den Ver- 
stärkungsring eingeschraubt ist. Der Stift liegt unterhalb des Schwerpunktes des Fern- 
rohrs und ruht auf dem Flantsch der Verticalsäule, welcher zugleich mit der Säule selbst 
vollkommen eben abgedreht ist. Eine auf dem Kopf der Säule sitzende, abschraubbare 
Kappe k (Fig. 1) verhindert für gewöhnlich das Abnehmen des Fernrohrs. Nach Entfernung 
derselben kann das Fernrohr jedoch an der Säule umgelegt werden, es ruht dann auf 
dem e diametral gegenüberstehenden Stift e\ 

Das Fernrohr hat keinen Ocularzug, vielmehr sitzt die das Fadennetz und das 
Ocular tragende ringförmige Platte p fest am Tubus. Dafür ist das Objectiv verschiebbar 
gemacht. An die Fassung des letzteren schliesst sich ein in das Innere des Tubus 
hineinreichendes Rohrstück ; an dieses ist ein Kloben .angeschraubt, welcher durch einen 
Schlitz in der oberen Seite des Fernrohrtubus hindurchgeht. Der Kloben ist fest ver- 
bunden mit einem Sattelstück z (Fig. 1) aus Messing, welches wieder mit vier Punkten 
auf der gut abgedrehten äusseren Oberfläche des Tubus aufruht. Die sichere Berührung 
wird durch zwei flache Federn bewirkt, welche an dem inneren Rohrstück parallel mit 
der Axe des Fernrohres angeschraubt sind, und an den Stellen, an welchen das Sattel- 

5 
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stück den Tubus von aussen berührt, gegen die innere Seite des letzteren drücken. Je 
zwei zu einem Paar zusammengehöriger Punkte liegen auf dem Tubus um 90' von ein- 
ander entfernt; die beiden Punktpaare stehen um 1'/, Zoll engl. (38 mm} von einander 
ab. Die Einstellung erfolgt durch Verschiebung des Sattelstückes, womit das Objectiv 
dem Ocular genähert oder entfernt wird. Die beschriebene Auflagerung giebt Gewähr 
dafür, dass das Objectiv in einer geraden Linie sowie parallel zu sich selbst fortbewegt 
wird, wobei die optische Axe des Fernrohrs unverändert bleibt. 

Die Libelle ist zum Aufsetzen und Abnehmen eingerichtet. An jedem Ende 
ihres Umhüllungsrohres sind zwei Messingfüsse angebracht, welche mit vorspringenden 
Punkten ohne Anwendung besonderer Lagerringe direct auf der gut abgedrehten äusseren 
Fläche des Fernrohrtubus aufliegen. An dem einen Ende werden diese Punkte durch 
Schrauben ll gebildet, welche durch die Füsse hindurchgehen und für die Justirung ge- 
braucht werden. Jedes Paar der vorspringenden Tragpunkte ruht auf Punkten des 
Fernrohrs auf, welche um 90° von einander abstehen. 

Durch General Walker, Chef der Indischen Landesvermessung, ist darauf 
hingewiesen worden, dass die gewöhnliche Methode, eine Libelle in ein Messing- 
rohr fest einzulegeu, eine Unsicherheitsquelle bei Nivelliroperationen bildet. Der Grund 
liegt darin, dass die Messingröhre, wenn sie nicht genau dieselbe Temperatur an allen 
Seiten hat, durch die Ausdehnung des wärmeren und die Zusammenziehung des kälteren 
Thciles schwach gebogen wird. Die Libello unterliegt derselben Biegung und hierdurch 
wird ein Fehler in die Ablesung eingeführt. Deshalb wurde cs für zweckmässig ge- 
halten, die Libello in ein Mcssingrobr cinzulegen, dessen innerer Durchmesser etwa 
’/, 6 Zoll engl. (4,8 mm) weiter ist als der der Libelle. 

Au jedem Ende dieses Bohres sind in dem oberen Tbeil ihrer inneren Seite zwei 
A -förmige Halter aus Messing befestigt, in welche das Niveau durch Federn eingedrückt 
wird, die unmittelbar unter den Haltern wirken. Ein Drehen der Libelle oder ein Be- 
wegen nach den Enden zu wird durch eine Schraube verhindert, welche durch das Um- 
hüllungsrohr hindurchgeht und lose in ein Loch in einer kleinen Messinglamelle eingreift, 
die um das Bohr des Niveaus herum aufgekittet ist. 

Die Construction dieses Instrumentes vereinfacht ausserordentlich die Justirung 
und macht es möglich, dass das Ganze auch im Felde durch einen Beobachter berichtigt 
werden kann. Die Justirung des Niveaus wird unter Umsetzung desselben auf dem 
Tubus durch Nachstellen der Justirschrauben 1 1 bewirkt, wobei darauf zu achten ist, dass 
beide soweit gedreht werden müssen, dass eine leichte Seitwärtsbewegung auf dem 
Fernrohr die Lago der Blase nicht beeinflussen darf. 

Um die Axe des Fernrohrs rechtwinklig zur Verticalsäule zu bringen, wird 
das Instrument in beliebiger Stellung nach der Libelle horizontirt und darauf das Fern- 
rohr um die Säule um einen Winkel von 180° gedreht. Wenn die Blase nicht wieder 
cinspielt, so wird der Fehler zur Hälfte durch die Schraube a corrigirt, der Best durch 
neues Horizontiren des Instrumentes beseitigt. 

Um die Collimationslinie zu justiren, stellt man das Fernrohr, gleichgiltig ob 
horizontirt oder nicht, auf irgend einen fernen Gegenstand ein. Darauf wird die Kappe k 
vom Kopf der Verticalsäule entfernt, das Fernrohr nach Lockerung der Feder mit Hilfe 
der Druckschraube g, abgenommen und an der Verticalsäule umgelegt, und die etwaige 
Abweichung des Horizontalfadens von dem anvisirten Gegenstände zur Hälfte durch die 
Schräubchen r r, welche gegen dio Fadennetzplatte wirken, beseitigt. 
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Neues geradsiehtiges Spectroskop ohne Spalt und ohne CollimatorlinBe. 

Von 

- Prof. K. W. Kenner in Prag- 

Es ist bekannt, wie hinderlich die ira Spectrum durch Staub und Unebenheiten 
an den beiden Kanten dos Spaltes hervorgebrachten horizontalen Linien sind, namentlich bei 
sehr enger Stellung des letzteren. Ebenso ist der Lichtverlust durch die achromatische 
Collimatorlinse und die Linsen des Fernrohres sehr bedeutend; ist der Spalt nicht sehr 
schmal, so sind die Fraunliofer’schen Linien verwaschen, nimmt man ihn sehr eng, so 
ist zu schwaches Licht die Folge, und man sieht, dass die Beseitigung des Spaltes so 
wie der Collimatorlinse und des Fernrohres günstig auf die Sichtbarkeit der licht- 
schwächsten Partien einwirken müsste. 

Es ist sonach vortbeilhaft, eine Cylinderlinse an die Stello dos Spaltes treten zu 
lassen, allein auch hier wird die Dicke und selectivc Absorption des verwendeten Glases 
bindernd auftreton. Ich benutze daher zur Erzeugung der Lichtlinio einen Cylinder- 
spiogel aus versilbertem oder platinirtem Glase, wenn es sich um Untersuchungen im 
ultravioletten Thoile des Spectrums handelt. 

Auf einem Brettchen a (s. dio nebenstehende 
Figur) steht senkrecht dio aussen versilberte oder ver- 
platinirte genau cylindrische Glasröhre r von etwa 9 mm 
Radius. Das Brettchen besitzt eine schwalbenschwanz- 
förmige Nut. in der dio auf einem Schieber befestigte 
Glasröhre verschiebbar ist, ebenso am anderen Ende das 
geradsiehtige Spectroskop s. Dieses ist ein Dispersion*- 
Parallelepiped, wie es im Jahrgange 1881 dieser Zeitschrift 
8. 263 beschrieben worden. Es besteht aus einem Quarz- 
prisma von 75° brechenden Winkel, und einem Flüssig- 
keitsprisma vom gleichen Winkel und mit Anethol in 
Benzol gelöst gefüllt. Man erhält damit eine Zerstreuung von 15° bis 25° je nach dem 
Zwecke, zu welchem es dienen soll 

Für Sternspectralanalyse verwende ich ein Jans sen'sches geradsiehtiges Spectro- 
skop mit 5 Prismen aus Quarz und Kalkspath mit Leinöl, welches zuvor stark gebleicht 
worden ist, gekittet. Auch dieses ist mittels eines Schiebers, auf welchem es mit seinem 
messingenen Fusso aufgoschraubt. worden ist, verschiebbar, damit das Rohrendo bequem 
zum Auge geführt werden kann. Die gegenseitige Stellung von Röhre r und Spectroskop s 
kann an einer auf dem Brettchen a befindlichen Scale abgelegen werden. 

Das Ganze hat eine Handhabe oder einen hölzernen Fu&s zum Aufstellen und 
kann auch an das Ocularcnde eines Fernrohrs angeschraubt worden. Der Beobachter kehrt 
der Lichtquelle den Rücken zu, was namentlich bei hellem Tageslicht, Sonnen-, elektrischem 
Licht um so mehr förderlich für das Sehen schwacher Linien ist. 

Durch eine passende Stellung, etwas seitlich von der Verbindungslinie des 
Cylinderspiegels mit der Lichtquelle, erzeugt man die helle Lichtlinie und betrachtet sie 
direct durch das Spectroskop ohne Spaltvorrichtung, indem mau den Spiegel in dem 
Schlitze so lange verschiebt, bis das Spiegelbild in der deutlichen Sehweite des Beo- 
bachters sich befindet. Es ist leicht einzusehen, dass in Folge der divergirenden Strahlen 
je nach der Beschaffenheit des Auges des Beobachters die Stellung des Cylinderspiegels 
zum Ocularende des Spectroskopes, in der man die Fraunhofor’sehen Linien z. B. die 
D-Linie deutlich doppelt siebt, verschieden sein wird. 

h * 
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Eö ist ferner klar, dass nicht nur ein kleiner Theil des Lichtes, und ein kleiner 
Flächentheil des Spectroskopes wirkt, sondern die ganze Menge des reflectirten und von 
der ganzen Fläche des Spectroskopes aufgefassten Lichtes ins Auge gelangt. Es gelingt 
also leicht, die schwachen Natriumlinien, oder die blaue Calciumlinie oder die violette 
Kaliumlinie zu sehen, selbst mit einem kleinen Amici’schen Spectroskope mit gerader 
Durchsicht. In hellem Tageslicht sieht man alle Fraunhofer’schen Linien von A bis i/, 
in grellem Sonnenlichte aber bis Km die ultraviolette Partie des Spectrums. 

Anwendungen des neuen Spectroskopes. 
a) Als Spectrooptometer. 

Wie bereits erwähnt, genügt die Zerstreuung des Parallelepipedes um ohne An- 
wendung vergrössornder Linsen, ohne Collimatorlinse und ohne Spalt, im hellen Tages- 
licht die Fraunhofer’schen Linien in aller Schärfe zu sehen, z. B. die Natriimilinie als 
Doppellinie wahrzunehmen. Die geringste Verschiebung des Cylinderspiegels bringt die 
leuchtende Linie aus der Sehweite und man sieht die D-Linie nicht mehr doppelt. Der 
Abstand des Ocularendes der Spectroskopröhre von der Spiegeloberfläche vermehrt um 
den halben Krümmungshalbmesser, giebt also bei scharfem Sehen der Fraunhofer’schen 
Linien (z. B. der D-Lioien) die Sehweite des Auges. 

Die Accommodation des Auges scheint nicht die alleinige Ursache der wenig scharfen 
Angaben des gewöhnlichen Spaltoptometers zu sein, denn wenn ich durch gelbes Glas 
die Spaltöffnungen betrachtete, wurde die Einstellung schärfer als mit weissem Lichte. 
Die Augenlinse ist nicht achromatisch, besitzt also statt e i n e r Focalweite eine Reihenfolge 
von Focalabständen für verschiedene Strahlengattungen, was im monochromatischen Lichte 
entfällt. Es bleibt dann blos die durch Accommodation der Augenlinse entstehende Un- 
sicherheit; macht man den Versuch in gutem, nicht zu grellen Tageslichte, am Besten das 
Licht von weissen Wolken reflectirt, so gelangt inan zu dem überraschenden Resultate, 
dass schon die Verschiebung um einen Millimeter die Duplicität der 7>-Linie zum Ver- 
schwinden bringt, und man kann sehr schön die unvollkommene Achromasie des mensch- 
lichen Auges zeigen, indem man z. B. auf die D-Linie und dann auf die F- oder ß-Linie 
scharf einstellt; man wird dabei ziemlich bedeutende von Auge zu Auge etwas variirende 
Unterschiede in der Scharfeinstellung finden. 

Es zeigt sich ferner, dass auch Farbenblinde für die D- und F- oder ß-Linie ver- 
schiedene Einstellung machen, als Beweis, dass ihre Augenlinsen genau eine ebensolche 
Reihenfolge von Focaldistanzen aufweisen, und das Nichtunterschoiden der Farben einzig 
und allein seinen Sitz im Nervenapparate hat, also eine subjective Erscheinung ist. 

Ich glaube nicht, dass es je gelingen wird, mit gewöhnlichen Optometern auch 
unter Anwendung farbiger Gläser jene Genauigkeit der Einstellung zu erzielen, welche 
bei der Benutzung der Fraunhofer’schen Linien als Sehobject erzielbar ist. 

Für den praktischen Optiker empfiehlt es sich, eine rotirende Scheibe mit den 
gewöhnlich gangbaren Brillennummern an der Ocul&röffnung so anzubringeu, dass die an 
der Peripherie der Holz- oder Pappscheibe eingesetzten Brillengläser sich dicht an die- 
selbe anlegen, und somit genau um den Abstand normaler Sehweite von 20 cm von dem 
Bilde der Licbtlinie des Cylinderspiegels abstehen. Man setzt solange die sich folgenden 
Nummern vor, bis das Auge scharf die mehrfachen Linien D, E oder b sehen kann. 

Man hat zwei Scheiben zum Ausw’echseln, wovon die eine die Nummern 5 bis 20 
der Concavgläser für kurzsichtige Augen, die andere jene für fernsichtige enthält. Dies 
macht es möglich, dem Instrumente eine geringe Länge zu geben, und die Nummer des 
Brillenglases mit aller Schärfe für jedes Auge gesondert zu fixiren. Scharfes Licht, von 
Wolken reflektirtes, nicht aber directes Sonnenlicht, eignet sich am Besten für diese 
Bestimmungen. 
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b) Al» Bessemer- und chemisches Spectroskop. 

Das oben beschriebene Spectroskop eignet sich in vorzüglicher Weise für Besaemer- 
hütten zur Beurtheilung des Fortschritts der Converterarbeit. Da der Beobachter der 
Flamme des Converters den Kücken kehrt, so ist das Auge gegen die directen Licht- 
strahlen geschützt, und da dio Helligkeit in einem solchen Spectroskop selbst bei bedeu- 
tender Zerstreuung eine sehr grosse ist, so können die Kohlenstoff-, Silicium-, Phosphor-, 
Arsen- und Manganlinien bis zum völligen Verschwinden der Beimischungen des Eisens 
genau verfolgt und somit der Zeitpunkt der vollendeten Reinigung des Eisens mit 
hohem Genauigkeitsgrade fixirt werden. 

Als chemisches Spectroskop angewendet, kann die Flamme sehr weit hinter dem 
Rücken des Beobachters stehen, ohne dass zu grosse Lichtschwäche auch bei starker Zer- 
streuung auftritt; diese Versuche können auch im Tageslicht oder in wenig gedämpftem 
Lichte gemacht werden, was oft von grossem Vortheile ist. 

Die Spectra der Geissler’schen Röhren werden in einem solchen Apparate mit 
einer Helligkeit und Nettigkeit gesehen, die es möglich macht, mit sehr kleinen Rhum- 
korff’schen Apparaten arbeiten zu können. Die Funken einer gewöhnlichen Holtz’schen 
Influenzmaschine auföbislOmm aus einem Probirglii sehen mit Metallsalzlösungen gezogen, 
zeigen prachtvolle Metallspectra, hell genug, mit einem kleinen Steinhei Tacken Aplanaten 
und Bromgelatineplatten photographirt zu werden. 

Die ausserordentliche Helligkeit und Schärfe der hellen Spectrallinien und die 
Einfachheit der ganzen Vorrichtung, die Widerstandsfähigkeit des Platinspiegels machen 
dieses Spectroskop besonders auch für chemische Laboratorien sehr empfehlenswert!!. 



Kleinere (Original-) jtlittlielliingcn. 

Die Methode des Unterrichts in der Fachschule für Mechaniker. 

Von ©. Jessen, Director dor Hnndwerkenichulo in Borlin. 

Das Weiterbestehen der dank der Munihcenz der städtischen Behörden im April 
vorigen Jahres ins Leben gerufenen Tagesklasse für Mechaniker an der Handwerkerschule 
wird voraussichtlich auch für das nächste Jahr gesichert sein. Leider ist die Betheiligung an 
dieser für die Hebung dieses Gewerbes so ausserordentlich wichtigen Einrichtung noch immer 
nicht so lebhaft, als es von vorn herein wohl hätte erwartet werden können. Der Grund 
dieser Erscheinung mag wohl darin zu suchen sein, dass trotz der vielfach versandten und 
den einzelnen Fachblättern bcigelcgten Programme noch mancherlei Unklarheiten betreffs 
des Umfanges des in dem Unterrichte Gebotenen, sowie der Methode der Behandlung 
des Stoffes und des eigentlichen Endzweckes der Anstalt herrschen dürften. In der 
Hoffnung, auch noch weitere Kreise durch eine eingehendere Mittheilung über den Lehr- 
gang in den einzelnen Unterrichtsfächern zu interessiren, habe ich aus den Berichten der 
betreffenden Lehrer folgende kurze Darlegung znsaramengestellt. 

Der mathematische Unterricht soll dem Mechanikergehilfen die Möglichkeit 
bieten, sich diejenigen mathematischen Kenntnisse anzueignen, welche zu einer selbst- 
ständigen Ausübung seines Berufs erforderlich sind. Der Unterricht beschränkt sich auf das 
Unentbehrliche und setzt die Bekanntschaft mit den Elementen der Mathematik voraus. 
Es wird daher von dem Schüler beim Eintritt in die Anstalt verlangt, dass er in der 
Geometrie sich bereits die Kenntniss der wichtigsten plammetriscken Sätze angeeignet 
hat und in der Algobra eine gonügende Fertigkeit im Umwandeln von Zahlenausdrücken 
mit Potenzen und Wurzeln, sowie auch einige Uebung im Lösen von Gleichungen ersten 
und zweiten Grades besitzt. Um dem Schüler Gelegenheit zu geben, etwa vorhandene 
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Lücken auf diesen Gebieten auszufüllen, beginnt der Unterricht mit einer kurzen Wieder- 
holung dieser Elemente, indem fachlich wichtige Aufgaben aus der Fläche n be rech nu n g 
und der algebraischen Geometrie gelöst werden. Die 8 Stunden wöchentlich, welche für 
den mathematischen Unterricht bestimmt sind, werden alsdann unter die einzelnen Ge- 
biete in der Weise vertheilt, dass auf die Stereometrie 2 Standen, Algebn) 1 Stunde, Tri- 
gonometrie 2 Stunden und auf die mathematisch-physikalischen Uebungen 3 Stunden ver- 
wandt werden. Der Lehrstoff, welcher während des halbjährigen Cursus durchgenoramen 
wird, hat folgenden Umfang: In der Stereometrie wird der Schüler mit den wichtigsten 
Gesetzen dieses Gebietes und deren mathematischer Begründung bekannt gemacht, wobei 
diejenigen Sätze besonders hervorgehoben werden, die für das Projectionszeichnen und 
für die Körperberechnung von Bedeutung sind. 

In der Algebra beschränkt sich der Unterricht auf die Lehre der Logarithmen 
und deren Anwendung bei der Auswertung complieirtercr Zahlenausdrücke. In der 
Trigonometrie folgt auf die Erklärung der Functionen eines Winkels und Darlegung 
ihres Zusammenhangs sogleich die Berechnung des rechtwinkligen Dreiecks. Dann 
werden die wichtigsten goniometrischen Formeln entwickelt und schliesslich nach Ab- 
leitung der Grundrelationen des schiefwinkligen Dreiecks die auf dasselbe bezüglichen 
Fundamentalaufgaben behandelt. 

Obgleich in den genannten Fächern zahlreiche Beispiele und Uebungsaul'gaben 
zur Erläuterung und Bestätigung der mathematischen Gesetze herangezogen werden, so 
ist es doch die Hauptaufgabe dieses Theils des Unterrichts, die mathematischen Wahr- 
heiten zum Verständnis« zn bringen. Dagegen haben die mathematisch-physikalischen 
Uebungen allein den Zweck, den Lehrstoff zum verfügbaren Eigenthum zu machen. Hier 
wird daher der Schüler vorzugsweise dazu angeleitet, sein mathematisches und physi- 
kalisches Wissen heim Lösen von Aufgaben aus dem Fachgebiete des Mechanikers zu 
verwerthen, und soweit gefördert, dass er solche Aufgaben selbständig zn behandeln 
versteht. 

In der Physik werden die Hnnptcapitel vorzugsweise experimentell durchge- 
nommen, wobei auch mathematische Betrachtungen, soweit dies der mathematischen Bil- 
dung der Schüler entspricht, eingeschoben werden. Als Ziel dieses Unterrichtes wird 
die Doppelanfgabe verfolgt, die Schüler in die Hauptgebiete dieser Disciplin einzuführen 
und sie mit den wichtigsten Apparaten in Bezug auf deren Constrnction und Handhabung 
vertraut zn machen. Zn dem Ende «'erden dio einzelnen Erscheinungen möglichst viel- 
seitig besprochen und die Gesetze derselben durch verschieden abgeänderte Versuche 
begründet. Die hierbei anzuwendenden Apparate werden in verschiedenen Modificationen 
vorgeführt, die Eigentümlichkeiten der einzelnen Constructionen hervorgehoben und die 
besonderen Vorzüge derselben sorgfältiger Prüfung unterworfen, so dass den Schülern 
Gelegenheit dargeboten wird, sich mit mehreren Constructionen eines Apparats vertraut 
zu machen lind an denselben das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. 
Durch verschiedene Abänderungen desselben Versnchs werden die Schüler anf dio Tech- 
nik des Experimentirens aufmerksam gemacht und dadurch zum selbständigen Nach- 
denken über Anatolien von Versuchen und Constructionen von einfacheren Apparaten 
angeregt. — Solche Capitel, die eine besondere Bedeutung für die Ausführung phy- 
sikalischer Instrumente haben, wie z. B. die Gesetzo der Reflexion und Brechung des 
Lichtes, das Ohm’sche Gesetz n. dgl. werden nicht nur experimentell, sondern auch 
mathematisch sorgfältig behandelt, wobei die Anwendbarkeit der mathematischen Con- 
sequenzen auf dio Praxis hervorgehoben wird. Auch die Methoden der Bestimmung der 
in der Praxis vorkommenden physikalischen Constanten, wie z. B. der Ausdehnungs- 
coefficienten, elektrischer Widerstände u. s. w. werden durch Versuche erläutert. Allgemein 
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wird das Ziel erstrebt, experimentelle und matbematische Theorien der Physik mit der 
physikalischen Technik in Verbindung zu bringen. 

Durch Excursionen nach physikalischen Sammlungen wird den Schälern Ge- 
legenheit dargeboten, sich auch mit selteneren physikalischen Instrumenten und den Ein- 
richtungen physikalischer Laboratorien vertraut zu machen. 

In der Mechanik werden diejenigen Capitol besonders berücksichtigt, welche 
für den construirenden Mechaniker von Wichtigkeit sind, z. B. die über die Reibung, die 
verschiedenen Verzahnungen der Satz- und Einzelräder und dergleichen, während die 
übrigen Capitel der Mechanik in der Physik und in den physikalischen Uebungen ge- 
legentlich zur Besprechung kommen. Die Statik wird vorzugsweise in graphischer Methode 
behandelt, weil sie ain Anfänge des Seinesters durchgenommen werden muss, wo die 
algebraischen Kenntnisse der Schüler meist noch der Befestigung bedürfen. Im Anschluss 
an das Parallelogramm der Kräfte wird das Kräftepolygon, Bestimmung der Zug- und 
Druckspannung in beliebigen Constmctionen, das Seilpolygon und die Momentenflächo 
behandelt. 

In der Festigkeitslehre werden die Begriffe Zug-, Druck-, Abscheer- und relative 
Festigkeit erklärt und durch Lösung vieler praktischer Aufgaben das sogenannte construc- 
tive Gefühl, soweit es möglich ist, entwickelt. 

Die Festigkeitsberechnung wird allerdings, abgesehen von den doch nicht allzu- 
seltenen Fallen, wo es sich um die Herstellung grosser Instrumente handelt, bei denen 
mit schweren Massen zu rechnen ist, z. B. bei astronomischen, oder um solche, bei denen 
starke iinssore Kräfte ins Spiel kommen, für gewöhnlich bei der Constraction kleiner In- 
strument« nicht Verwendung linden, wohl aber wird die Bekanntschaft mit ihren Ge- 
setzen den Mechaniker in den Stand setzen, den einzelnen Instnunententheilen die mit 
Rücksicht auf dieselben annähernd richtige Form und damit gefälliges Ansehen geben 
zu können. 

In der Technologie soll die eingehende Besprechung der wichtigsten mechanischen 
Arbeiten den Mechanikergehilfen dazu anregen, über alle Arbeitsmethoden selbst nachzu- 
denken. Er soll sich frei machen von den falschen Ansichten und Vorstellungen, die be- 
sonders in Bezug auf chemische und physikalische Vorgänge vielfach noch verbreitet sind. 

Die mechanischen Arbeiten können meist in verschiedener Weise ausgeführt 
werden. Aufgabe der Technologie ist es, festzu stellen, welche Methode unter bestimmten 
Verhältnissen die beste ist. In dem Unterrichte werden die Werkzeuge des Mechanikers, 
soweit es möglich ist unter Vorführung mustergiltiger Modelle, besprochen und zwar um 
so ausführlicher, je wichtiger dieselben sind. Obgleich die Fachschule erst zwei »Semester 
besteht, so ist es doch schon möglich gewesen, eine recht beträchtliche Anzahl guter 
Werkzeuge und Lehrmittel anzuschaffen. Eine bedeutende Unterstützung findet der 
technologische Unterricht durch Excursionen nach industriellen Etablissements, deren im 
vergangenen Semester eine sehr grosse Reihe, und zw*ar nach den Eisen- und Metall- 
giessereien von Breslauer und von Haase, sowie nach dem Eisenwerk von Borsig in 
Moabit, ferner nach den Fabriken von Borsig, Ludw. Löwe, J. Pintsch und den 
Königlichen Eisenbahnwerkstütten in Rummelsburg, endlich nach den elektrotechnischen 
Etablissements von Siemens & Halske und der Central Station der Edisongesellschaft 
unternommen worden sind. 

Im Zeic hen unterricht findet, bis die Schüler zum Entwerfen genügend vorgebildet 
sind, dieselbe Methode Anwendung, die sich in den »Sonntags- und Abendcursen der Hand- 
werkerschnle gut bewährt hat und über welche schon früher in dieser Zeitschrift (1883 
Seite 205 und 1885 S. 244) Näheres mitgetheilt worden ist. Sobald die Schüler soweit 
ausgebildet sind, dass sie nach Maassskizzen oder auch direct nach Modellen von be- 
liebigen Apparaten gute Zeichnungen horstollen können, beginnt das Entwerfen. 
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Der Unterricht im Entwerfen zerfällt in den eigentlichen theoretischen Unterricht 
über typische Constructionsglieder und in Zeichenübungen. 

Die Zahl der Instrumententheile, welche in der allgemeinen Mechanik Vor- 
kommen, ist allerdings eine begrenzte, jedoch eine bei weitem grössere als die Zahl der 
Maschinentheile. Es ist daher unmöglich, die Gesanimtheit derselben in der zur Ver- 
fügung stehenden Zeit durchzunehmen; der Unterricht muss sieh beschranken auf die 
wichtigeren Glieder, z. B. feste, lösbare und gelenkige Verbindungen, Juatireinrichtungen, 
mikrometrische Einstellungen, Axensysteme und Lagereinrichtungen u. s. w. Diese 
Theile werden, nachdem das Princip derselben durch Skizzen an der Wandtafel, zum 
Theil auch durch Vorführung von Modellen veranschaulicht und erläutert worden ist, 
von den Schülern gezeichnet. Bei diesen ersten Zeichnungen besteht das Entwerfen der 
Schüler nur darin, dass sie die Wahl der Schnitte und Ansichten, die Vertheilnng der 
Figuren und die Form- und Grössen Verhältnisse der einzelnen Stücke frei nach eigenem 
Ermessen, auch wohl nach Berechnung vornehmen. Für später folgende typische Ent- 
würfe hat der Schüler auch das Material aus der Praxis oder aus den Skizzen und Be- 
schreibungen der Fachliteratur, soviel es ihm möglich ist, zu entnehmen. Viele gute 
Modelle und die bedeutendsten fachwissenschaftlichen Werke werden ihm zu diesem 
Zwecke zur Verfügung gestellt. 

Der Unterricht in der Instruraentenkunde wird unter einem zwiefachen 
Gesichtspunkte behandelt. Derselbe soll einmal dem Mechanikergehilfen, ähnlich wie die 
beschreibende Maschinenlehre dem Techniker, ein orientirendes und daher möglichst 
allgemein ausgedehntes Bild über das gesammte Gebiet seiner Kunst bieten. Es werden 
demnach typische Instrumente aus den allerverschiedensten Zweigeu der wissenschaftlichen 
Technik in systematischer Folge und in verschiedenen Ausführungen, von der einfachsten 
bis zu der vollkommensten vorgeführt, ihr Zweck und Gebrauch sowie das Wesentliche 
ihrer Construction erörtert. Der grosse Umfang des in verbältuissraässig kurzer Zeit zu 
behandelnden Stoffes, sowie die Unmöglichkeit der Herbeischaffung mancher Apparate 
zur Demonstration zwingt indess nothwendig dazu, eine zweckmässige Auswahl zu treffen; 
es können nur die hauptsächlichsten Fundamentalinstrumente einer eingehenden Be- 
sprechung unterworfen werden, doch bietet sich hierbei jederzeit Gelegenheit, auch 
weniger wuchtige kurz anzufügen und dem Grundprincipe nach zu erörtern. Der zweite, 
kaum weniger wichtige Zweck des Unterrichtes besteht darin, ein gründliches Ver- 
ständnis der bei allen Instrumenten W'ioderkehrenden Elemente und zw-ar sowohl hin- 
sichtlich des Principes ihrer Einrichtung und Gebrauches, beispielsweise des Ablesens 
der Nonien oder der Mikromoterschrauben, des Horizontirens mit der Libelle, theilweise 
auch ihrer Herstellung, ihrer Bedeutung für das ganze Instrument, sowie der ihnen zu- 
fällig oder inhärent anhaftenden Fehler, als auch des Grades der mit ihnen erreich- 
baren Genauigkeit herbeizuführeu. Beido Aufgaben lassen sich vollkommen nicht 
trennen, doch wird im Lehrgang streng darauf geachtet, Einfacheres und leichter Ver- 
ständliches dem Complicirten und Schwierigeren voraugehen zu lassen und damit nicht 
nur ein möglichst systematisches Fortschreiten zu erzielen, sondernden Schüler auch an 
selbständige Entwicklung der w'eitergebenden Ansprüche aus den erkannten Mängeln der 
vorliegenden Construction zu gewöhnen. Es hat sich jedoch im Laufe des ersten Cursus 
die Nothwendigkeit herausgestellt, die Besprechung des optischen Theiles gleichzeitig 
neben der des anderen, vorwiegend mechanischen, hergehen zu lassen; demzufolge wurde in 
dem zweiten Cursus die wöchentliche Stundenzahl so getheilt, dass abwechselnd zwei 
Stunden dem einen und zwei Stunden dem anderen gewidmet werden. Diese Trennung 
scheint sich gut zu bewähren, da ein gelegentliches gegenseitiges Eingreifen auf das 
Fortschreiten des Gesammtunterrichtes nur förderlich w'irkt. Hand in Hand mit der 
Erörterung der Theorie der einzelnen Elemente oder ganzer Instrumente geht, wo cs 
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thunlich ist, praktische Beobachtung zur Erlernung der Gebrauchs- und Prüfungsweise 
und die Ausführung der Justirnng. Durch Besuch der König!. Sternwarte und der 
Einrichtungen der Kais. Normal-Aichungs-Commission wird den Schülern Gelegenheit 
geboten, auch die Ausführungen grosser, für die weitgehendsten Anforderungen berech- 
neter Instrumente kennen zu lernen. 



Referate. 

Selbstregistrireude meteorologische Instrumente. 

Von G. Rung. Verhaut II. d. naturw.-matk. Abth. d. K. Dän. Akademie d. Wissenschaften 
zu Kopenhagen 1885. Bd. III. 

Um einer bestimmt formulirton Aufforderung des im Jahre 1879 zu Rom abge- 
haltenen meteorologischen Congresses zur Errichtung von sogenannten Stationen erster 
Ordnung (mit continnirlichen Aufzeichnungen der einzelnen meteorologischen Elemente) 
zu entsprechen, beauftragte der damalige Director des Königl. Dänischen meteorologischen 
Instituts, Capitän Hoffmeyer, Herrn Rung mit der genauen Prüfung der bis dahin aus- 
geführten Constructionen meteorologischer Registrirapparate. Von 1881 an betrachtete 
deshalb Herr Capit, Rung die zweckm&ssigste Construction automatisch wirkender 
meteorologischer Instrumente als seine specielle Aufgabe; das Resultat seiner Be- 
mühungen war die nunmehr erreichte Ausrüstung des Centralinstitutes mit Registrir- 
apparaten für beinahe alle meteorologischen Elemente. Der ausführlichen Beschreibung 
seiner Constructionen schickt der Verfasser die Bemerkung voraus, dass er zur Ver- 
meidung verschiedener Unzutriiglichkeiten (insbesondere auch behufs bedeutender Ver- 
ringerung der Betriebskosten) von der Verwendung der Elektricität gänzlich Abstand ge- 
nommen habe. 

Die Thermographen zerlegt der Verfasser in Metall-, Luft- und Quecksilber- 
Thermographen ; er entscheidet sich für die letzteren, und zwar für das schon seit längerer 
Zeit bei dem Negretti-Zambra’schen Tiefsec-Thermometer zur Durchführung gekommene 
Princip der Fixirung des jeweiligen Standes durch Umkehrung des Thermometers, wobei 
stets an einer bestimmten, stark verengten Stelle des Thermometerrohres das Zerreissen 
des Quecksilberfadens erfolgt. Dem vorliegenden Zwecke entsprechend werden 12 solcher 
Thermometer neben einander, um eine horizontale Axe drehbar angebracht; ein einfache« 
Uhrwerk löst zu jeder vollen Stunde ein Thermometer au«, sodass dasselbe vermöge der 
Schwerkraft umkippt. Unmittelbar über der Einschnürung ist das Rohr umgebogen und 
erweitert, um zu verhindern, dass bei einer ferneren Teinperaturateigerung noch mehr 
Quecksilber herabfliesst. 

Von diesem einfachen und ungemein billigen Thermographen befinden sich gegen- 
wärtig vier Exemplare in Thätigkeit: zwei im Königreich Dänemark, einer auf Island und 
einer auf dem meteorologischen Centralinstitut zu Christiania; alle functioniren vorzüglich. 

Wie man sieht, genügt das Instrument vortrefflich den Anforderungen der Klima- 
tologie, während cs die synoptische oder dynamische Meteorologie zum Theil unbefriedigt 
lässt. Sehr beachtenswerth ist indess der Umstand, dass auch die automatische Rc- 
gistrirung des Psychrometers in derselben einfachen Weise bewerkstelligt werden kann. 

Der Pluviograph beruht auf dem von Capit. Rung eingeführten Princip der 
Sinuswage; eine eingehende Beschreibung des Apparates findet der Leser in dieser Zeit- 
schrift 1885 S. 246. 

Der Barograph. Der Besprechung der automatischen Aufzeichnung des Luft- 
drucks sind nicht weniger als zehn Quartseiten gewidmet. Verfasser erörtert zunächst, 
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wie in Folge der hohen Anforderungen, welche gegenwärtig die meteorologische Wissen- 
schaft zu stellen hat, die Registrirung des Luftdrucks zu den schwierigsten der vorliegen- 
den Aufgaben gehört, und citirt — nach kurzer Besprechung der regiatrirenden Aneroide, 
der photographischen Methode, der von Theorell (und Ryssel berghe) angewandten 
Methode der elektrischen Sonde, der Gewichtsbarographen von Moreland, Secchi, Wild, 
Schreiber — wörtlich aus der Oesterreichischen meteorologischen Zeitschrift /2. S. 306, 
die Ueberlegungen , durch welche Referent zur Construction seines Gewichtsbaro- 
graphen mit ruhendem Wagebalken geführt wurde. Das Dänische meteorologische Cen- 
tralinstitut hat von Herrn Fuess ein Exemplar dieses Laufgewichtslrarographen er- 
worben und in der „Tidsskrift for Physik og Cheini, 1885, S. 33“, eine ausführliche 
Beschreibung desselben geliefert: es lag derselben die Darstellung in dem Bericht über 
die wissenschaftlichen Instrumente auf der Berliner Ge Werbeausstellung 
im Jahre 1879, S. 233, zu Grunde. 

Obwohl nun gerade in Kopenhagen die Sprnng-Fuoss'schen Laufgewichts- 
apparate durch die Einführung des Platin-Silber-Contactes eine höchst worthvolle Ver- 
besserung erfahren haben'), so hat sich Capit. Rung dennoch bewogen gefühlt, weitere 
wesentliche Veränderungen in der Construction des Lanfgewichtsbarographen eintreten 
zu lassen. Dabei handelte es sich vor allen Dingen um die Vermeidung der Elektricität. 
Die automatische Einstellung des Laufrades (und Schreibstiftes) auf die einem neuen Werthe 
des Barometergewichta entsprechende Stelle geschieht demgemäss bei dem Rung’schen 
Barographen mit Hilfe zweier symmetrischer Uhrwerke, welche — sonst vollkommen 
unabhängig von einander — durch ein Differentialgetriebe in gegenseitiger Beziehung 
stehen. Das eine Uhrwerk repräsentirt eine gewöhnliche Uhr, das andere ein blosses 
Laufwerk. Erster© sucht continnirlich das Laufrad (vermöge der von Fuess eingeführten, 
unter dem langen Wagebalkenarm befindlichen Schraube) nach einer bestimmten Seite, 
sagen wir gegen den Drehungspunkt des Wagebalkens hin zu ziehen; hat aber diese 
Bewegung eine kurze Zeit angedauert, so kippt der Wagebalken ein wenig aufwärts und 
giebt dadurch den Windfang des Laufwerkes frei, welches nunmehr dem Laufrade die 
entgegengesetzte Bewegung ertheilt, bis letzteres den Wagebalken herabdrückt und das 
Laufwerk wieder arrctirt. Die Luftdrockcurvo besteht also auch bei unverändertem Ba- 
rometerstände aus einer feinen Zickzacklinie, gerade so wie es bei der ursprünglichen Form 
des Apparates der Fall ist. 

Eine weniger wesentliche Veränderung besteht in der Anwendung eines Heber- 
barometers, welches mit dem kurzen Arme des Wagebalkens starr verbunden ist, ganz 
ähnlich, wie Ref. es bei der „zweiten Form des registrirenden Luftt,hermometers ki (diese 
Zeitschr. 1881, S. 361) in Vorschlag gebracht hat; dieses Verfahren ist nur bei, praktisch 
genommen, ruhendem Wagebalken zulässig. Eine eigenthümliche Form des Heberbaro- 
meters hat den Zweck, den störenden Einfluss der Temperatur möglichst nufzuheben; 
wie eine eingehende, vom Director A. Pa u Isen herrührende theoretische Erörterung er- 
weist, ist bei der in Rede stehenden Form der Temperatureinfluss bei 760 mm Barometer- 
stand gleich Null. 

Gegen die Anwendung des Heberbarometers ist wohl einzuwenden, dass die aus 
den 31olecularwirkungen zwischen Quecksilber und Glaswand entspringenden Fehler hier 
grösser sein werden als bei der ursprünglichen Form des Barometers. Dahingegen ist 
die Verwirklichung des Princips unter Vermeidung des elektrischen Stromes als eine 



’) In dieser Zeitschrift IWB, S. :518 ist die neue Contactvorrichtnng als die Ruug'sche 
bezeichnet und beschrieben. Herr Rung macht uns indess darauf aufmerksam, dass Herrn 
Telegrapheningenieur Lauritzen der wesentlichste Antheil an der Construction derselben 
gebühre. 
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wesentliche Verbesserung zu begrüssen. — Auch bei einem vom Direktor A. Paulsen 
erdachten Wasserstandsmesser soll dasselbe zur Anwendung gelangen. 

Der Anemograph. Zur Registrirung der Richtung des Windes ist die denkbar 
einfachste und zweckmässigste Methode zur Anwendung gebracht. Die verticalo Axe der 
Windfahne trügt an ihrem unteren Ende eine mit Papier bekleidete Walze, an welcher 
ein Schreibstift vermöge eines Uhrwerkes gleichförmig entlang gleitet. 

Die Geschwindigkeitsmesser zerlegt der Verfasser in solche, welche die mittlere 
Geschwindigkeit des Windes wahrend eines längeren oder kürzeren Intervalles registriren, 
und solche, welche die momentane Geschwindigkeit oder Stärke des Windes zur Auf- 
zeichnung bringen. In die erste Gruppe gehören die mit dem Woltm ann’schen Flügel 
oder Robinson’schen Schalenkreuze versehenen Apparate; in die zweite z. B. das 
Lind’ sehe Anemometer (vom Jahre 1775), welches ans einem W'assermanoraotcr besteht, 
dessen einer Schenkel rechtwinklig umgebogen und durch die Windfahne dem Winde 
ausgesetzt wird, ferner das Anemometer von Magins oder Hagemann, boi welchem 
die saugende Wirkung des über eine Rohrspitze hinwegstreichenden Luftstromes zur 
Beobachtung gelangt. Aus letzterem hat Herr Capit. Rung unter Benutzung des Principa 
seiner Sinnswage ein automatisch wirkendes Instrument gemacht, welches die jeweilige 
Windstärke in ein System rechtwinkliger und geradliniger Coordinaten einzeichnet, so 
dass man — einer beigelegten Probe zufolge — ein sehr anschauliches Bild des Ganges der 
Windstärke gewinnt, aus welcher die mittlere „Stärke“ (aber w ? ohl nicht ohne weiteres 
die Geschwindigkeit?) mit Hilfe eines Planimeters bestimmt werden kann. 

Die Construction des Apparates ist eine sehr einfache: Das Lnftzuleitungsrohr 
mündet in eine fest angebrachte cylindrische Glocke, welche mit ihrer Mündung in ein 
cylindrisches, mit Oel gefülltes Gefäss herabhängt: das Gewicht des letzteren w’irkt un- 
mittelbar auf die Sinuswage ein. A. Sprung. 

Kerzenwage mit elektrischer Registrirung des Gleichgewichts. 

Von Dr. H. Kriiss. Journ. für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung. 1885. 

Zur photometrischen Messung der zur Speisung eitler Flamme von bestimmter 
Intensität in einem gewissen Zeiträume erforderlichen Gasmenge hat Verf. oino Kerzen- 
wage mit elektrischer Registrirung des Gleichgewichts construirt. — Die Wage ist 
eine ungleichförmige, deren Arme im Verhältnis von 1:2 zu einander stehen. Der 
kürzere Arm trügt eine senkrecht nach unten gehende Stange, an deren Ende eine kleine 
Schale angebracht ist; mittels Hülse und Klemmschraube kann an dieser Stange der zur 
Aufnahme von zw’ei Normalkerzen bestimmte Kerzenträger in beliebiger Höhe festge- 
klemmt werden. Die Bewegung der Kerzen in senkrechter Richtung ist eine kleine, so 
tlass die von ihnen auf den Photometerschirra fallenden Strahlen denselben stets nahezu 
senkrecht treffen, wenn die Kerzen einmal richtig aufgestellt sind. Die Säule der Wage ist auf 
einen Holzkasten montirt, der zur Aufnahme eines Wo 1 ff sehen Trockenelementes (Typus 
Leclanch6) dient. Von den Polen desselben wird der Strom einerseits um den Elektro- 
magneten einer Glocke und von dort weiter in die Säule der Wage und den Zeiger, 
andererseits in einen auf dem Holzkasteu angebrachten kleinen Hebel geführt. Letzterer kann 
zwei Stellungen einnebmen: in der einen lasst er den Zeiger frei passiren, so dass die Wnge 
ungehindert schwingen kann, in der anderen wird er von der mit Platin versehenen Spitze 
des Zeigers gerade in der Gleichgewichtslage berührt, die Leitung wird vollständig geschlossen 
und es ertönt ein Glockensignal. Ein Hauptausschalter endlich ermöglicht es, den Strom 
ganz zu unterbrechen, wenn die Wage nicht gebraucht wird, so dass das Element nicht 
unnöthig in Anspruch genommen wird. 

Bei der Benutzung der Wage bringt man sie zunächst in’s Gleichgewicht; 
hierauf zündet man die Kerzen an und legt auf die kleine unter dem Kerzen- 
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halter angebrachte Schale ein Zusatzgewicht, so dass der Zeiger einen kleinen Aus- 
schlag nach rechts macht. Nun wird der Hebel vorgeschlagen, so dass er in den 
Weg des Zeigers tritt; im Moment der Berührung ertönt das Glockcnsignal und von 
diesem Moment an beginnt der photometrische Versuch, von hier ab wird die Gasmenge 
gemessen, welche zur Speisung der zu messenden Flamme erforderlich ist. Man legt in 
dem Augenblick, wo die Glocke ertönt, ein bestimmtes Gewicht auf die Schale, dessen 
Grosse von dem Zeitraum abhängt, über welchen man den Versuch ausdehnen will. Der 
Contact zwischen Hebel und Zeiger wird hierdurch aufgehoben und erst wieder in dem 
Augenblick hergestellt, in welchem sich das Gewicht der Kerzen um genau so viel ver- 
ringert hat, als mau auf die Schale gelegt hatte. W. 

Luftpumpe. 

Von F. de Romilly. Journ. de Phys. //. 4 . S. 366. 

Verfasser hatte im Jahrgange 1881 des Journal de Physique S. 308 unter dem 
Namen Pnöolo eine Luftpumpe beschrieben, welche folgende Einrichtung hatte: Das 
luftleer zu machende Gefkss steht mittels eines Rohres mit einer geschlossenen Kammer 
in Verbindung; in letztere sind oben und unten zwei Rohre luftdicht eingefugt, deren 
kreisförmige Ooffnungen concontrisch und normal zu einander stehen. Durch das untere 
Rohr wird durch eine Turbine ein Flüssigkeitsstrahl getrieben, welcher die in der Kammer 
enthaltene Luft fortreisst und mit derselben in das obere Rohr eindringt und hier eine 
Flüssigkeitsoberfläche bildet, welche das Zu rück ströme 11 der einmal eingedrungenen Luft- 
tbeilchen unmöglich macht und selbst durch die Energie des Strahls vor dem Zurück- 
fallen verhindert wird. Die eingedrungene Luft, sowie die Flüssigkeit wird durch 
seitliche Rohre abgeleitet. — An der oben bezeichnet en Stelle macht nun Verf. die Mit- 
theilung, dass es sich empfiehlt, wenn der Apparat in grösseren Dimensionen angefertigt 
werden soll, die kreisförmigen Oeffnungen der Röhre durch Einsetzung eines concen- 
triseben Vollcylinders in kreisförmige Spalten zu verwandeln. 

Leber die Einwirkung der Wärme auf Naudet’sche Aneroide. 

Von H. Hartl. Mi Uh. d. k. k. Milit.-Geogr. Institut 's zu Wien. t8S5. lid. V. 

Verf. hat eine Reihe von Versuchet» über den Einfluss der bei verschiedenen 
Wärmegraden veränderlichen Elast ici tat der Spannfeder auf die Angaben Naudet’scher 
Aneroide angestellt. Auf diese Fehlerquelle ist schon mehrfach hingewieseu worden und 
es liegen auch mehrere Vorschläge und Constructionen vor, u. A. von Möller, Lam- 
brecht und Schwirkus (vgl. diese Zeitschr. 1881 S. 2tJ6, 1883 S. 74 u. 89), welche dem 
fehlerhaften Einfluss der Spannfeder zu begegnen suchen; indess ist es doch interessant, 
den Betrag deB Fehlers ziffermässig festgestollt zu sehen. 

Den Versuchen des Verf. liegt die Idee zu Grunde, die Wirkung der Wärme 
auf die Spannfeder von der Wirkung auf die Dose getrennt zu beobachten. Zu diesem 
Behufe wurde die Dose des zu untersuchenden Aneroids entfernt und durch Gewichte 
ersetzt. Zunächst wurden Glasdeckel, Zeiger und Scale abgenommen und der ganze 
Mechanismus, nach Lösung der die Bodenplatte befestigenden Schrauben, herausgehoben; 
sodann wurde der mit der Spannfeder verbundene Hebel von dem Uebersetzungsmecha- 
nismus gelöst, die Verbindung zwischen Spannfeder und Büchse entfernt und endlich die 
Dose herausgeschraubt. — Der Mechanismus wurde dann in ein starkes gusseisernes 
Gehäuse gebracht; das Gehäuse war auf einem Pfosten aufgeschraubt, der seinerseits auf 
zwei vom Fussboden isolirten Pfeilern ruhte. Von unten wurde an die Feder ein Ge- 
wicht angehängt, das beliebig vergrössert oder verkleinert werden konnte, um die Unter- 
suchungen bei verschiedenen Spannungen der Feder führen zu können. Endlich wurde 
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die Verbindung zwischen dem Hebel, der Feder und der Uebersetzungsvorrichtung wieder 
hergestellt und die übrigen Theiie des Aneroids, Scale, Zeiger und Glasdeckel wieder 
angebracht. Das so montirte Instrument ist nun, abgesehen von den zunächst eintreten- 
den elastischen Nachwirkungen, gegen Schwankungen des Luftdrucks unempfindlich; so 
lange sich die Temperatur nicht ändert, bleibt der Zeiger auf derselben Stelle stehen. 

Die Untersuchungen erstreckten sich auf vier Aneroide, die bei Temperaturen 
von 1 bis 30° C. beöbachtct wurden. Die zur Anwendung gekommenen Gewichte 
variirten zwischen 19 bis 22 kg. Die erhaltenen Temperaturcoefficienten sind in folgen- 
der Tabelle zusaramengestellt : 



Aneroid 

1 


Mittlerer 
Stand des 
Zeiger« 


Temperaturcoofflcient 
mit Domo obno Dono 


No. 1216 


735 mm 


0,191 


04162 


„ 1244 


759 „ 


0,163 


0,305 




6 flö „ 


— 


0,350 




600 * 


— 


0,280 


, 1263 


763 „ 


— 


0,428 




748 „ 


0,107 


0.400 




614 „ 


0,091 


0,397 


. 4 


756 „ 


0,107 


0.335 



l i 



Hieraus ergiebt sich, dass der Temperatu rcoefHcient eines Aneroids ohne Dose 
1,4 bis 4 mal so gross ist als der des vollständig montirten Instrumentes. Die Ursache 
der durch Temperaturschwanklingen hervorgerufenen Aenderungen in der Stellung des 
Aneroidzeigers ist demnach grössten Theiles in der Verschiedenheit der El&sticität der 
Spannfeder bei verschiedenen Wärmegraden zu suchen. 

Verfasser will seine Untersuchungen noch dahin erweitern, dass er Aneroide 
mit der Dose, aber ausser Thätigkeit gesetzter Spannfeder beobachtet. Zu 
diesem Zwecke ist von dem Mechaniker des Militär-Geograph. Instituts, Herrn E. Hirt 
bereits ein Apparat construirt, von dem sich Verfasser günstige Resultate verspricht. 
Zunächst soll dieser Apparat zur Untersuchung derjenigen Aneroide verwandt werden, 
die bereits ohne Dose untersucht worden sind. Hierbei wird sich auch eine Controle 
für die Messung ergeben, da der Temperaturcoefficient des vollständigen Aneroids gleich 
der algebraischen Summe aus dem Coefficienten der Spannfeder und dem der Dose 
erwartet werden kann. Später sollen noch Dosen von verschiedener Form und aus ver- 
schiedenen Metallen, von verschiedenen Härtegraden u. s. w. untersucht werden. Zn 
wünschen wäre, dass Verf. bei der späteren Veröffentlichung seiner verdienstlichen Unter- 
suchungen die Beobachtungen vollständig mittheilte, da erst dann eine eingehende Dis- 
cussion der Messungen möglich ist. W. 



Luftpumpenregulator für Laboratorieuzwecke. 

Von N. von Klobukow. Zeit. sehr. f. analyt. Chemie. 24. S. 399. 

Der Apparat, im Wesentlichen eine mit Quecksilber gefüllte U-Röhre von 0,7 bis 
1,0 cm Weite, deren einer Schenkel doppelt so lang ist als der andere, dient dazu, in mit 
einer Wasserluftpumpe verbundenen Gcfkssen den verminderten Druck auf einer con- 
stanten Höhe zu erhalten. Beide Schenkel sind an ihrem oberen Ende zu Kugeln erwei- 
tert. Die Kugel des kürzeren läuft in ein rechtwinklig gebogenes Rohr aus, während 
die des andern (05 cm langen) Schenkels zunächst durch ein schräg aufsteigendes Rohr 
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mit einer zweiten Kugel verbunden ist, die dann in ein horizontales Rohr ausläuft. 
Letzteres wird mit dem evaeuirten Gelass verbunden. Das längere Kohr hat in seinem 
untersten Theile eine Einschnürung von 0,0 bis 1,0 mm Weite. Das in der U-Röhre ent- 
haltene Quecksilber ist so bemessen, dass es das längere Rohr ganz ausfüllen kann. Ist 
die Differenz zwischen dem Druck der Luft im evaeuirten Geiftss und dem Barometer- 
stand grösser als der Druck des im längeren Schenkel hinaufgesaugten Quecksilbers, so 
tritt Luft ein. Der in diesem Momente herrschende Druck kann durch Neigung des 
Apparates beliebig verändert werden. Zu diesem Zweck ist der Apparat drehbar befes- 
tigt und mit einem getheilten Kreisbogen versehen, auf dem direct der der jeweiligen 
Neigung entsprechende Qnecksilberdruck abgelesen werden kann. Die oben erwähnte 
Einschnürung bewirkt, dass die Luft nur in kleinen Blasen eintreten kann, die Kugeln 
verhindern dos Ueberspritzcn von Quecksilber. Wgsch. 



Absolute Messungen starker elektrischer Ströme mit dem Wasser- Voltameter. 

Von Prof T)r. F. Kohlrausch. Elektrotechn. Zeitschr. 1885. S. 190. 

Wenn auch nicht zu dauernden Messungen starker Ströme für technische Zwecke, 
doch zur Controlirung und Aichung der gebräuchlichen Galvanometer weist Verfasser 
auf das gewöhnliche Knallgas- Voltameter hin, indem er zugleich die 
Fehler der Metall- Voltameter hervorhobt, sobald es sich um stärkere 
Ströme handelt. Er giebt dem Voltameter die Form, wie sie aus der 
!>eistehenden Zeichnung leicht ersichtlich ist, nur sind hier die horizontal 
liegenden, durch Gummistopfon seitlich eingeführten Elektroden mit der 
schmalen Kante aufrecht stehend zu denken. Die Muas.sröbre ist so 
calibrirt, dass das Volumen zwischen zwei Thcilstrichen 5 ccm betrugt; 
ein eingoschmolzone.s Thermometer ermöglicht die leichte Bestimmung 
der Temperatur. Als Elektrolyt wird 20procentige reine Schwefelsäure 
benutzt; die Füllung der Maassflasche erfolgt durch Umkehren des Appa- 
rates; die Elektroden sind blankgeputzte oder besser amalgamirte Platin- 
bleche; wahrend des Gebrauchs ist der eingeschliffcue Glasstopfen durch 
einen losen Deckel zu ersetzen. Vergleichende Messungen verschiedener 
Ströme mittels dieses Voltamaters einer- und mittels einer genau bestimmten Tangenten- 
bussole andererseits ergaben eine für technische Zwecke vollkommen ausreichende llebor- 
einstimiuung. In der Abhandlung wird noch eine Tabelle zur Reduction der Angaben 
des Apparates auf einen normalen Barometerstand und auf eine Normaltomperatur 
gegeben. L. 




Lieber galvanische Trockenelemente nnd deren Anwendung zu elektromotorischen 
gnlvanometrischen Messungen. 

Von Vf. v. Beetz. SiUungsbcr. tl. K. li. Akad. d. Wiss. zu München. 1885. S. 1142. 

Der Gedanke, die Hydmeleinonte durch Aurühren der Erregungsflüssigkeit mit 
Gips in Trockenelemente zu verwandeln und diese dann als Etalonelemente zu verwenden, 
ist schon früher von Beetz und dann auch mehrfach von anderer Seite angeregt worden. 
(Vgl. diese Zeitschr. 1885. 8. (J8, Trockenelement von Onimus.) An der oben genannten 
Stolle tbeilt nun Verf. eine neue Construction mit, welche die Verwendung der Trocken- 
elemente als Etalouelemento und zur Ladung von Elektrometern wegen ihrer geringem 
Polarisation und der geringen Abhängigkeit ihrer elektromotorischen Kraft von Tempe- 
ratu rschwankun gen, wohl verwendbar erscheinen lassen. Diese neue Construction besteht 
darin, dass die beiden Arten von Gipsbrei — bei dem DaniolFschen Elemente der mit 
der Kupfervitriollösung und der mit der Zinkvitriollösung angerührte — durch eine starke 
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Zwischenschicht von nur mit Wasser ungerührtem Gips getrennt sind, wodurch nicht nur 
der innere Widerstand in zweckmässiger Weise vergrössert, sondern auch das Diffnndiren 
der beiden Flüssigkeiten in einander verhindert ist; ferner wird durch Befestigung der 
Gefasse und dev aus dem Gips herausragenden Elektrodentheile an Holzrahmen dafür 
gesorgt, dass bei der Manipulation mit den Elementen die Verbindung zwischen den 
Elektroden und dem Gips nicht gelockort wird. L. 

Fndcnkrcuzbelriichtuug un Distanzmessern. 

Von Ph. Hess. Zeitschr. f. Elektrotechn . 3. S. 334. 

Die Oesterreichischen Marinebehörden in Pola haben Versuche mit elektrischer 
Beleuchtung des Fadenkreuzes von Distanzmessern für Küstenbatterien angestellt, welche 
günstig ausgefallen sein sollen. Der zur Anwendung gekommene Apparat ist dem von 
G. Townc (diese Zeitschr. 1884, S. 211: vgl. auch S. V. Bcechy, diese Zeitschr. 1882, 
S. 418) angegebenen ähnlich, weicht aber in seiner ganzen Anordnung von demselben ab 
und hat folgende Einrichtung: 

Rechtwinklig zum Ocularrohr, zwischen Auge und Fadenkreuz, ist ein kleines 
Messingrohr eingesetzt, welches ein elektrisches Glühlichtlämpchen und ein Diaphragma 
enthält. Letztere beiden sind jedes für sich in eine cylindrische Hülse gefasst: das 
Diaphragma befindet sich mit seiner Hülse in der Hülse der Glühlichtlampe und seine 
Stellung zum Fadenkreuz kann mittels einer Schraube regnlirt. werden. Die Axe dos 
Kohlenbügels der Lampe fallt mit jener des Messingrolirs zusammen, während das Cen- 
trum der kreisrunden, sehr kleinen Diaphragmaöffnung mit dem Bügel und der Fernrohr- 
axe in einer Ebene liegt und derart gegen daH Fadenkreuz verschoben ist, dass das von 
der Lampe ausgehende, das Diaphragma passirende Strahlenbündcl nur das Fadenkreuz, 
nicht aber dessen Fassung oder die innere Wand des Ocularrohrs erleuchten kann. Als 
Stromquelle dient eineChromsäurebatterie von zwei Elementen; die Intensität der Beleuchtung 
variirt, je nachdem die Eloktrodenplatten mehr oder weniger in die Flüssigkeit eintauchen. 

IE 



Neue Sivherheitslumpe für Markscheidezwecke. 

Von M. Przyborsky. Oesterr. Zeitschr. f. Berg- und Hüttenwesen. 1885. S. 484. 

Um in Gruben, wo man sich der Sicherheitslampen bedienen muss, ein intensiveres 
Licht zu erzielen, als diese Lampen gewöhnlich bieten, hat Verf. schon früher eine Sammel- 
linse verwandt, die derart angebracht war, dass ein hinreichend breiter und hellleuchtender 
Lichtkegel uach jeder Richtung geleitet werden und damit sowohl das ganze Messinstrument 
als auch die anzuvisirenden Objecte hinlänglich beleuchtet werden konnten. Die Vorrichtung 
war indess otwas schwerfällig zu handhaben, weshalb Verf. dieselbe neuerdings handlicher 
einrichtet. — An einem an der Lampe angeschraubten Metallstab ist in beliebiger Höhe 
eine doppeltgcschlitzte Gleitbahn festgeklemmt; in derselben sind zwei halbkreisförmig 
ausgeschnittene Gleitbacken verschiebbar, die zur Aufnahme eines cylindrischen Stäbchens 
dienen; letzteres, unten in einen Bügel auslaufend, trägt die um eine horizontale Axe 
drehbare, biconvexe Linse von 00 mm Durchmesser. Mittels Justir- und Klemmschrauben 
kann die Linse der Lampe genähert oder von ihr entfernt, in verticaler Richtung ver- 
schoben, sowie in beliebiger Neigung festgehalten werden. — Da die Einrichtung der 
Verbesserung noch fähig und bedürftig erscheint, machen wir Mechaniker auf dieselbe 
aufmerksam. IE. 
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IVen eracliiencne Hüclier. 

Physikalische Technik, speciell Anleitung zur Selbstanfertigung physikalischer 

Apparate. Von Prof. Dr. 0. Lehman n. Mit 882 Holzschnitten im Text und 

17 Tafeln. Leipzig, W. Engelmann. M. 8,00, geb. M. 9,50. 

Das vorliegende Lehrbuch der Physikalischen Technik soll speciell eine 
Anleitung zur Anfertigung physikalischer Apparate für diejenigen Physiker sein, die 
nicht über reichliche Mittel zu verfügen haben und daher nicht in der Lage sind, sich 
jeden gewünschten Apparat oder jede Hilfseinrichtung vom Mechaniker oder einem Hand- 
werker machen zu lassen. Dem Einwand, den man gegen diese Grundidee des Buches 
erheben könnte, dass man die Anfertigung physikalischer Apparate nicht aus Büchern 
lernen könne, sondern dass hierzu angeborene Geschicklichkeit und Erfahrung gehöre, 
setzt Verfasser mit Recht die Ansicht entgegen, dass dem für sein Fach begeisterten 
experimentirenden Physiker auch in der Regel eine gewisse Handgeschicklichkeit inne- 
wohne und dass er die Regeln der ihm etwa mangelnden Erfahrung ja gerade aus dem 
Buche schöpfen solle. In der That scheint das Werk recht geeignet zu sein, demjenigen 
Physiker, der sich viele seiner Apparate selbst zusammenstellen muss, manche Stunde 
grübelnden Nachdenkens und versuchender Arbeit zu sparen. 

Das Buch zerfällt in drei Abschnitte; der erste Abschnitt behandelt die 
Methoden der Bearbeitung, der zweite die der Construction, der dritte enthält An- 
leitungen zur Ausführung von Zeichnungen und Formeln und Tabellen für Rechnungen. — 
Der erste Abschnitt, Bearbeitung des Rohstoffes, zerfällt in drei Theile, je nach den 
verschiedenen Manipulationen, die mit dem Rohstoffe vorgenommen werden, nnd die Ver- 
fasser in drei Kategorien eintheilt: erstens Bearbeitung un ter Verminderung der 
Masse, wie Schneiden, Abmeisseln, Abschroten, Hobeln, Drehen, Bohren, Feilen, Schleifen 
Stanzen u. s. w., — zweitens Bearbeitung ohne wesentliche Aenderung der 
Masse, d. h. lediglich Veränderung der äusseren Form, wie Biegen und Drücken von 
Metall, Prägen, Poliren von Metall, Schmieden, Giessen u. s. w., drittens Bearbeitung 
unter Vermehrung der Masse, wie Galvanisiren, Schweissen, Löthen, Leimen, Kitteu, 
Nieten, n. s. w. Bei jeder Art der Bearbeitung werden die in Frage kommenden 
Werkzeuge, von den einfachsten bis zu den complicirtesten, beschrieben , durch 
zahlreiche Zeichnungen erläutert nnd ihre Handhabung gelehrt. Zum Schluss des 
Abschnittes wird die zwcckmässigste Einrichtung einer Werkstatt mitgetheilt. — Der 
zweite Abschnitt behandelt die Methoden des Construirens. Derselbe zeigt, wie die 
nach den früheren Anweisungen bearbeiteten Rohstoffe zu Apparatentheilen zusammen- 
gesetzt werden. Zunächst wird an einigen Beispielen die Art und Weise besprochen, 
wie die schon früher gelehrten Operationen zur festen Verbindung zweier Körper An- 
wendung finden; sodann wird in geordneter Reihenfolge eine Uebersicht über die Elemente 
gegeben, aus welchen sich alle, selbst die complicirtesten Apparate zusammensetzen. — 
Der dritte Abschnitt enthält endlich noch einige Anweisungen über geometrisches Zeichnen, 
eine grosse Anzahl deijcnigen mathematischen und physikalischen Formeln und Tabellen, 
die bei der Construction von Apparaten in Frage kommen können. — Das Buch ist nicht 
allein dem angehenden Physiker zu empfehlen, sondern dürfte auch dem erfahrenen 
Experimentator in vielen Fällen von Nutzen sein. 

Die Ausstattung des Werkes ist eine vortreffliche zu nennen. Der Preis muss 
trotz der grossen Anzahl der Figuren — die 88*2 in den Text gedruckten Illustrationen 
vertheilen sich auf die 305 Seiten der beiden ersten Abschnitte, — als gering hervor- 
gehol>en werden. II’. 
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Handbuch der physiologischen Optik. Von H. v. Helmholtz. Zweite umgearbeitete 
Auflage. 1. Lieferung. Hamburg und Leipzig, L. Voss. Preis jeder Lieferung 
M. 3,00. 

Es muss mit Dank begnisst worden, dass sich der berühmte Verfasser des vor- 
stehend genannten Werkes, das schon seit Jahren vergriffen war, entschlossen hat, eine 
neue Ausgabe zu bearbeiten. Dieselbe ist gegen die erste Auflage wesentlich erweitert 
durch Berücksichtigung der grossen Menge von Arboiten, die seither in der Ophthal- 
mologie durchgeführt sind. Das Werk wird in etwa zehn Lieferungen erscheinen. W. 

F. Dingeldey. lieber die Erzeugung der Curven vierter Ordnung durch Bewegungs- 
mechanismen. Leipzig, Teubner. M. 2,00. 

F. E. Engelbrecht. Heber eine Kurbelbowegung allgemeinerer Art. Progr. der Oberreal- 
schule zu Brieg. 16 S, und 2 Taf. 

J. Bergmann. Untersuchungen über die Hughes’sche Inductionswage. Inauguraldiss. 
39 S. und 1 Taf. Halle. 

B. Hasselberg. Zur Spectroskopie des Stickstoffes I. Untersuchungen über das Banden- 

spectrum. St. Petersburg (Leipzig, Voss). M. 3,33. 

F. Himstedt. Eine Bestimmung des Ohm. Freiburg i. B., Mohr. M. 1,60. 

H. Jettmar. Zur Strahlenbrechung im Prisma. Strahlengang und Bild von leuchtenden 
zur Prismenkante parallelen Geraden. Wien, Pichler. M. 1,20. 

E. Maiss. Die Entwicklung der Lehre von der Dispersion des Lichtes. Ebenda. 

M. 0,90. 

F. Mann. Grundzüge der Undulationsthcorie der Wärme. Neue Bearbeitung. Würzburg, 

Stahel, M. 1,00. 

F. Neuuiann. Vorlesungen über die Theorie der Elasticität der festen Körper und des 
Lichtäthers. Herausgegeben von 0. E. Meyer. Leipzig, Teubner. M. 11,60. 

0. Oldberg. A. Manual of Weights, Measures and specific Gravity ncluding principles 
of Metrologie ; the weights and measures now in use, and their reciprocal relations ; 
weighing and measuring, balanees (scales) and weights; measures of capacity etc. 
and rules and tables. Chicago. 8 Sh. 6 D. 

R. Pictet. Neue Kältoerzeugungsmaschinen auf Grundlage der Anwendung physikalisch- 
chemischer Erscheinungen. Nebst Angaben über neue Einrichtungen von Käl- 
teerzeugungsmaschinen. Uebersetzt von K. Schollmayer. Mit einer Tafel. Leipzig, 
Quandt und Händel. M. 1,00. 

H. Severus. Die Geschichte des Fernrohrs bis auf die neueste Zeit. Berlin, Springer. 
M. 2,60. 

C. G. W. Lock. Workshop Receipts 4. Series. 490 S. London, Spon. 3 Sh. 



Yerelnsnachrlcliten. 

Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. Jahresbericht über das Vercins- 
jah r 1885. 

Die deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik darf auf das abgelaufene 
Vereinsjahr mit Befriedigung zurückblicken. Sie hat an ihren Aufgaben, Förderung der 
mechanischen und optischen Kunst und Pflege collegialischen Verkehrs rüstig weiter ge- 
arbeitet; die Gesellschaft erfreut sich, trotz ihres kurzen Bestehens, bereits eines nicht 
unbedeutenden Ansehens; sie wird, wie in mehreren Fällen zu Tage getreten ist, als 
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allgemein anerkannte Repräsentation der Präcisionsmechaniker und Optiker angesehen 
und sich gedeihlich weiter entwickeln, wenn sie sich auch fernerhin des Wohlwollens 
der Behörden, der Unterstützung der Fachgelehrten erfreuen und auf die Th&tigkeit ihrer 
Mitglieder rechnen darf. 

Im Laufe des Jahres fanden 14 Sitzungen statt. An JO Abenden wurden Vor- 
träge wissenschaftlichen und technischen Inhalts gehalten; vier Sitzungen w r aren der Be- 
sprechung interner Angelegenheiten und Gegenständen industriellen Charakters gewidmet. 

Das vergangene Jahr hat eine wichtige Förderung in der Heranbildung jüngerer 
Mechaniker zu verzeichnen, die Errichtung der Tagesklasse für Mechaniker an der Ber- 
liner Handwerkerschule. Eingehende Nachrichten über dieselbe findet man im vorigen Jahr- 
gange dieser Zeitschrift S. 102, 142,312 und 370, sowie auf S. 61 des vorliegenden Heftes. 

Die Mitgliederzahl betrug am Ende des Vereinsjahres 192, von denen 129 hiesige 
und 63 auswärtige Mitglieder sind. 

Sitzung vom 5. Januar 1886. Vorsitzender Herr Fuess. 

Die Sitzung ist nur geschäftlichen Angelegenheiten gewidmet. Nach Verlesung 
des Jahresberichts durch den Unterzeichneten Schriftführer und des Kassenberichtes seitens 
des Schatzmeisters Herrn Sprenger wird auf Vorschlag der Kassenrevisoren Herren 
Baumann und Hannemann der Kassenverwaltung Decharge ertheilt. 

Hierauf findet unter Vorsitz der Wahlvorbereitungs-Commission die Neuwahl des 
Vorstandes statt. Gewählt wurden folgende Herren: R. Fucss (Berlin SW., Alte Jacob- 
strasse 108) als erster, C. Bamberg als zweiter und H. Haensch als dritter Vorsitzender, 
L. Blankenburg als erster und G. Polack als zweiter Schriftführer, E. Sprenger 
(Berlin SW., Ritterstrasse 75) als Schatzmeister und P. Stückrath (Berlin SW., 
Johanniterstrasse 8) als Archivar. Als Beisitzer wurden gewählt die Herren A. Bau- 
mann, W. Handke, L. Reimann und A. Oeltjen. 

Die auswärtigen Herren Mitglieder werden ersucht, sich in allgemeinen Angelegen- 
heiten an den ersten Vorsitzenden, in Kassensachen an den Schatzmeister und in Ange- 
legenheiten der Bibliothek und der Versendung der Zeitschrift an den Archivar zu wenden. 

Der Schriftführer Dlankmburg. 



Besprechungen und Auszüge aus dem Patentblatt. 

Zusammengesetzte VerflüchtigungsflUselgkeit für Kältemaschinen. Von R. Pictet in Genf. No. 
33733 vom 3. Januar 1885. 

Diese Flüssigkeit wird durch gemeinschaftliche Compressiou von Kohlensäure und 
schwefliger Säure dargestellt, wozu weniger Kraft erforderlich ist als zur Compressiou der beiden 
Gase für sich, weil die Lösungs- oder Absorptionsfähigkeit der schwefligen Säure für Kohlen- 
säure mit der Temperatur zmiimmt Die Dampfspannung dieser Flüssigkeit ist hei niederen 
Temperaturen verh&ltuissmüssig hoch, bei hohen Temperaturen verhältnissioAssig schwach, 
was gerade für Kältemaschinen von Wichtigkeit ist. Der Nutzeffect soll denjenigen der reineu 
schwefligen Säure um etwa 00% tibertreffen. 

Instrument zur Bestimmung der Länge einer Luftrohrleitung. Von A. Ph. Kaptevn in London. 
No. 33537 vom 81. December 1884. 

Bei Benutzung des Instrumentes fliesst unter Anwendung eines Druckreductions- 
Ventiles Luft unter einem bestimmten Spannungsintervall aus der zu messenden Rohrleitung 
in einen Behälter von bekannter Grösse. Der Luftdruck in der Leitung vermindert sich 
soweit, bis" der Schluss des Ventile« eintritt. Aus der in dem Behälter entstandenen Druck- 
vormehruug, welche durch ein Manometer mit entsprechender Scale bestimmt wird, ergiebt 
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sich dio gesucht« Lange. Vorausgesetzt wird hierbei, dass der cubische Inhalt eines Rohres, 
dessen Länge gleich der Längeneinheit ist, bekannt ist und die Einrichtung ist daher ftlr 
verzweigte Rohrleitungen meist nicht verwendbar. 

Compass mit Projioirimg einer llchtdurohlassenden Rose. Von R. L. Sleater 
in St. Johns, Newfoundland. No. 33118 vom 23. Januar 
1885. 

Die durchsichtige Com passrose , welche von der einen Seite 
durch eine beliebige Lichtquelle beleuchtet wird . enthält undurch- 
sichtige Bezeichnungen. Das Licht passirt zunächst die Sammellinsen e, 
dann die Rose a und hierauf die Zerstreuungslinsen g. Auf einer in 
entsprechender Entfernung befindlichen Platte wird das vergrössorte 
Bild der Rose aufgefangen und die Stellung der letzteren abgelesen. 

Der Compass soll namentlich bei Nacht Verwendung finden und grössere 
Genauigkeit in der Ablesung ermöglichen. 

Quetschvsrschluss för Schläuche. Von J. Riedel in Berlin. No. 83195 vom 

12. November 1884. 

An einem Uber den 
Schlauch geschobenen ge- 
schlitzten Rohre ist bei a ein Verschluss* 
bügel bga drehbar, welcher mit dem abge- 
stuften Schlitz xv o versehen ist, um den Verschluss auf verschiedene Durchlass weiten 
feststellen zu können. Zur Feststellung von bga und zura Zusammenquetschen des Schlauches 
dient der in rro und auf dem Rohre verschiebbare Ring e f. 

Drehbankfutter. Von J. Ch. Bauer in London. No. 32802 vom 3. März 1885. 

Das Futter besteht entwe- 
der aus den auf der Platte a 
excentrisch gelagerten unrunden 
Scheiben b (Fig. 1), oder aus 
Armen h (Fig. 2), von deren ge- 
zahnten undexcentrischenKlemm- 
flächen c das Arbeitsstück fest- 
gehalten und um so stärker 
geklemmt wird, je grösser bei 
der Umdrehung der Drehbank 
der Widerstand ist, den der 
Drehstahl dem Arbeitsstück ent- 
gegensetzt. 

Neuerung an Telephon-Empfängern. Von H. P. Pratt in Chicago. Illinois, V. St. A. No. 33347 
vom 20. Januar 1885. 

Die Neuerung bezieht sich auf Telephone mit Spulen ohne Kern, wie ein solches 
unter No. 30051 patent irt worden ist. (P. B. 1885. No. 49.) 

Gewindeschneidkluppe mit einem drehbaren Backen zum Oeffnen derselben. Von C. Hahn in Witten- 
berge. No. 33054 vom 20. März 1885. 

Die Einrichtung hat den Zweck, die Kluppe von dem fertig geschnittenen Bolzen 
abnehmen zu können, ohne dass sie zurückgedreht zu werden braucht. (1885. No. 49.) 
Spurmaass und Libelle mit Selbsteinstellung. Von E. Schubert in Görlitz. No. 33424 vom 
22. April 1885. (1885. No. 50.) 

Einrichtung zum Anzeigen der Geschwindigkeitsveränderungen auf grössere Entfernungen. Von H. W. 

Schlotfeld in KieL No. 33485 vom 31, Aug. 1884 und No. 338G3 vom 15. Febr. 1885, 
Die anzuzeigende Geschwindigkeit wird auf einer. Centrifugalregulator übertragen. 
Dieser beeinflusst das Auslassventil einer Luftleitung, in welche durch ein Gebläse beständig 
Luft eingetrieben wird. Die hieraus resultirendc Spannung der letzteren soll ein Maass für 
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die Geschwindigkeit des Regulators abgeben und kann an jeder beliebigen Stelle der Luft- 
leitung manometrisch gemessen werden. (18*5. No. 50 und 52.) 

Neuerung an Tasterzirkeln. Von C. Pease Fay in Springfield, Mass. V. St. A. No. 83742 
vom 3. Juni 1885. 

Die beiden Schenkel des Tasters sind mit halbrunden Aussparungen versehen, in 
welche der Drehbolzen lose eingelegt ist, und werden durch eine lose aufgesteckte Feder, 
welche oberhalb oder unterhalb des Bolzens an den Schenkeln angreifen kann, zusammen- 
gehalten, so dass ein leicht auseinandernehmbares, daher auch sehr veränderliches und zum 
Gebrauch anscheinend wenig geeignetes Ganze entsteht. (1885. No. 52.) 



Für die Werkstatt. 

Löthen und Darstellung von Metallüberzügen mit trockenem Chlorblel. Techniker 7. S. 25*. 

Nach der bisherigen Methode des Löthens mit dem Kolben gelingt es manchmal nur 
auf Umwegen oder auch gar nicht, die für Löthz wecke sich eignenden Metalle, z. B. Zinn 
und sog. Schnellloth, auf dem Kolben zum Anhaften zu bringen, um dieselben sodann auf 
die Löthnath zu übertragen. Für diese Fälle muss die Bahn dos Kolbens blank gemacht werden, 
worauf dieselbe durch Reiben auf mit Kolophonium bestreutem Zinn zunächst verzinnt wird, 
bevor der Kolben zum Löthen geeignet ist. Mittels des Kolbens mit reinem Blei zu löthen, 
gelingt nach der bisherigen Methode überhaupt nicht. Die Anwendung von Chlorblei gestattet 
nach folgendem, von Dr. Wachhausen und Schmohl in Koblenz erfundenen Verfahren, 
nicht nur mit Blei zu löthen, sondeni vereinfacht auch das Löthen mit Schnellloth. beziehungs- 
weise mit Zinn. 

Das Verfahren besteht darin, dass die Löthbahn des erhitzten Kolbens mit dem 
Chlorblei in Berührung gebracht wird, und nachdem letzteres zum Schmelzen gelangt ist, 
wird das zu übertragende Loth analog dem bisherigen Verfahren aufgenommen und auf die 
zu verbindende Fuge übertragen. Auf diese Weise gelingt es leicht, Blei, Zink, Kupfer 
Messing, Eisen, verzinktes, verzinntes und verbleites Eisen je nachdem mit oder ohne An- 
wendung von Löthwasser mit Blei zu löthen. Die Anwendung von Cblorblei bei dem Löthen 
mit Schnellloth macht das Abfeilen und Verzinnen des Kolbens entbehrlich und erfordert 
höchstens eine oberflächliche Reinigung von daran haftenden Asche- oder Kolilentheilchen. 

Diese vermittelnde Rolle des Chlorbleies für Löthzwecke bewährt sich auch, um 
Metallüberzüge auf trockenem Wege, durch Aufschmelzcn eines Metalles auf das andere, her- 
zustellon, indem die zu überziehenden Gegenstände nach einander oder gleichzeitig mit ge- 
schmolzenem Chlorblei und dem den Ceberzug abgebenden Metalle in Berührung gebracht 
werden. Je nach der Form des zu überziehenden Materials kann das Schmelzen von Chlor- 
blei und der Ueberzug auf dem Material selbst vorgenommen werden oder es wird der Gegen- 
stand nach einander in Chlorblei und Ueberzugmetall, beide in geschmolzenem Zustände, 
getaucht. Auf diese Weise werden Kupfer, Messing und Eisen mit Zinn, Zink und Blei 
überzogen. 

Die Vorzüge der Anwendung des Chlorbleies bestehen einmal darin, dass an Stelle 
des drei- bis vierfach theureren Schnelllothes mit Blei gelöthet werden kann. Sodann kann 
nach diesem Verfahren auch Blei mit Blei mittels des Kolbens gelöthet werden, was bisher 
nur auf dem viel umständlicheren Wege der Anwendung einer Wasserstofftlamme, bezw. des 
Knallgasgebläses gelang. Bei Verwendung von Schnellloth ist das Abfeilen und Verzinnen 
der Löthbahn überflüssig. Bei der Darstellung von Metallüberzügen nach diesem Verfahren 
ist eine Reinigung bezw. Vorbereitung des zu überziehenden Materials in einem geringeren 
Maasse als früher nöthig, z. B. beim Verzinnen oder Verzinken von Eisen, oder auch gar 
nicht, wie beim Verzinnen von Kupfer und Messing. IVr. 
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Der Cerebotani’sche Distanzmesser. 

Von 

l)r. .%■ USrarli. A-»wtent im K'inlgl. öoodütischon Institut in Berlin. 

Im Aufträge des Königl. Preussischen Unterrichtsministeriums hat Herr Prof. 
W. Fo erst er im vergangenen Sommer eine eingehende Untersuchung eines Distanz- 
messers nach Cerebotani’schem System angeordnet, mit deren Ausführung ich betraut 
war, und deren Ergebnisse ich im Folgenden mittheile. 

Herr Prof. Dr. Jordan hat bereits im Band XIII (1884) der Zeitschrift für Ver- 
messungswesen, Seite 389, die Beschreibung und Theorie dieses Instrumentes gegeben, 1 ) 
auch einige Versuche, welche bei Gelegenheit der 13. Hauptversammlung des deutschen 
Geometervereins 1884 in Schwerin angestellt worden waren, mitgetheilt, indess hat die nach- 
folgende Discussion der diesmal unter günstigeren äusseren Umständen ermöglichten Be- 
obachtungen zu so wesentlich besseren Resultaten geführt, dass deren Veröffentlichung 
wünschenswert erschien. Die von Herrn Prof. Jordan aus den Schweriner Versuchs*’ 
messungen berechneten, sehr wenig befriedigenden Resultate werden von den Herren 
Mechanikern Graffy und Wadack in Berlin, welche den Vertrieb des Instrumentes über- 
nommen haben, der Unvollkommenheit des in Schwerin benutzten und wahrscheinlich 
bei der Sendung dorthin in Unordnung gerathonen Exemplares zugeschrieben. 

In Betreff der Beschreibung und Theorie des Distanzmessers kann ich im All- 
gemeinen auf das von Herrn Prof. Jordan a. a. 0. Seite 390 bis 392 Gesagte verweisen 
des besseren Verständnisses wegen soll aber das Notwendigste hier nochmals gegeben 
werden, wobei die Bedeutung der Buchstaben sieb im Wesentlichen der erwähnten Publi- 
cation anschliesst. 

Das Princip des Instrumentes beruht auf Parallaxenbcstimmung bei kurzer Basis 
durch zwei Visuren an den beiden rechts und links angebrachten Fernrohren. Das Fern- 
rohr links ist fest mit der Basisplatte verbunden, während die Winkelbewegung des 
zweitem Fernrohrs (rechts) durch einen eigenartig construirten Hebelapparat an einer 
linearen Scale mit blosser Ablesung von Zehnteln des Millimeters messbar gemacht ist. 
In gewissem Sinne kann man die ganze Einrichtung als eine Wiukelmessung mit Hilfe 
der Linearinessung der Seiten eines kleinen Gelenkdreiecks auffassen, ganz entsprechend 
den sogenannten parallaktischen Regeln der alten Astronomen. 

x ) Vcrgl. auch die kurze Besprechung in dies. Zeitschr. 1883 S. 151. 

*' Herrn Prof. Jordan, welchem diese Abhandlung Vorgelegen hat, bin ich für mannich- 
fache Anlegungen zu besonderem Danke verpflichtet; derselbe hatte sich auch bereit erklärt, 
die Arbeit in der obenerwähntem von ihm redigirten Zeitschrift aufzuuehmen, es erschien 
jedoch in Betracht des grösseren Umfanges der nachstehenden Darlegungen angemessener, 
dieselben in dies. Zeitschr. zu veröffentlichen. 

7 
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Ist E die cu bestimmende Entfernung, b die so ihr rechtwinklig liegendo feste 
Basis, p die Parallaxe oder der Winkel zwischen den Richtungen der Fernrohre in Bogen- 
secunden ausgedrtickt und q — , bo gilt für alle auf Parallaxenbestimmungcn be- 

ruhenden Distanzmessungen die Gleichung 

»> 

Bedeuten <1E und dp mittlere Fehler von E nnd />, so folgt aus 1) (mit Ver- 
nachlässigung der Vorzeichen) 

n\ dE _ dp 

E “ p ’ 

welche Relation erkennen lässt, dass bei einer gewissen Grfisse der Entfernung oder 
Kleinheit von p der procentische Fehler qbermäasig gross werden muss und dass 
derselbe im Allgemeinen, sobald dp von der Entfernung selber unabhängig ist, der letz- 
teren proportional ist. Ans 2) erhält man durch Substitution des Werthes von p nach 
Gleichung 1): 

3 ) dE ~ J i: ' p ’ > 

woraus hervorgeht, dass der mittlere Fehler der Distanzmessung mit dem Quadrate der 
Entfernung wächst, und das Instrument daher von einer gewissen Entfernung ab, die von 
d p und b abhängt, unbrauchbare Resultate geben muss. (Wie sich bei dem von mir 
untersuchten Instrument der von Herrn Prof. Jordan angenommene Werth dp — ± 5" 
modificirt, wird eich später ergeben.) 

In der nebenstehenden schematischen Figur 1 bedeutet A B die Basis, welche an 
ihrem linken Ende das feste Fernrohr .4 und rechts das um B drehbare Fernrohr B tragt; 

BG ist die zu AF parallele Stellung des beweglichen 
Fernrohrs, welche demnach einer unendlich grossen 
Entfernung odereiner verschwindenden Parallaxe ent- 
spricht. Mit dem Fernrohr B ist eine durch ein 
starkes Lineal LL mechanisch verkörperte gerade 
Linie derart verbunden, dass sie durch den Dreh- 
punkt B hindurchgeht, mit der Fernrohraxe B G 
einen Winkel von etwas (ca. 20 ) mehr als 90° bildet 
und daher eine in der Entfernung d parallel der 
Basis A B gezogene Gerade B'G' in einem Punkte G* 
trifft. Wird das Fernrohr aus der Lage B G um 
den Parallaxenwinkel G BH — p in die Lage B H gedreht, so dreht sich auch B G 1 um 
den Winkel ö'Bff, und der Punkt G* rückt nach H*. Diese Verschiebung des Schnitt- 
punktes //' gegen G' oder vielmehr die veränderliche Entfernung x desselben von der 
Linie B G wird nun zur indirecten Messung des kleinen Winkels p benutzt, und aus der- 
selben durch die sogleich zu entwickelnde Relation 4) unmittelbar die dem Winkel p 
entsprechende Entfernung E berechnet. Bezeichnet noch D die Entfernung des Punktes G‘ 
von B G, so ergiebt, sich aus Dreieck B H‘ G‘ die Relation : 

sin p: (D — x) = sin B H‘ G‘: V D 3 4 - d 3 . 

Da sehr nahe sin B H B* = , 

und d gegen D sehr klein ist, während 

sin oä " 
i* 

gesetzt werden kann, so folgt: 




p /> — x d 

~~ x D * 
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und daher 



Da« von mir untersuchte Instrument hatte folgende näherungsweise bestimmten 
Constanten: 

/>=lm, D = 0,7 m , d = 0,004 m, 

gegen bzw. 0,5, 0,47 und 0,002 m bei dem in Schwerin benutzten Distanzmesser. 

Fig. 2, welche nach einer mir von den Herren Graffy & Wadack übergebenen 
Zeichnung des Instrumentes unter geringen , der Deutlichkeit wegen erforderlichen 
Modificationen hergestellt ist, zeigt die nähere . _ 

Einrichtung der zu der indirccten Messung ^ 

dienenden Vorrichtung. Ein durch Zahn- 
Stange und Trieb bewegbarer Schieber S 0 ^ 

gleitet an einer zu A B parallelen Führung»- f 

schiene C C , welche mit der Grundplatte des \ r " K 

Instrumentes aus einem Stück gearbeitet ist, und \ ^ 

wird durch die Feder f in sicherer Berüh- 
rung mit C C gehalten. In dem Schlitten S 
ist ein auf dem Gleitstück K befestigter 

Zapfen z gelagert, dessen Axe genau ebenso- Ki«. a 

weit als der Drehpunkt B von der Kante des Lineals L L absteht. Bei der Bewegung 
des Schiebers längs der Schiene C C beschreibt demnach die Axe des Zapfens z die zu 
CC imd also auch zur Basis A B parallele Linie B‘ IV in Fig. 1. Das Lineal LL wird 
von einer in der Hülse e steckenden Spiralfeder durch das Röllchen r gegen das Gleit- 
stück K gedrückt. Die Spannkraft der beiden Federn ist so abgepasst, dass unter Be- 
rücksichtigung der Grössen der Schleifflächen, 5» ebenso stark gegen CC wie K gegen LL 
gedrückt wird, um eine durch etwaiges Abschleifen an CC entstehende Aenderung von 
d durch ein gleich grosses Abschleifen an LL unschädlich zu machen. 

Auf der Schiene CC ist eine Millimetertheilung aufgetragen, deren Nullpunkt 
mit der Linie BG coincidirt; der Schieber S trägt den Nonius, an welchem sich Zehntel- 
millimeter direct ableson lassen. 

In Wirklichkeit ist die Theilung nicht unmittelbar auf der Führungsschiene CC 
anfgetragen, sondern auf einem besonderen, 4 mm starken und 17,5 mm breiten stählernen 
Maassstabe, welcher vor CC in zwei fest mit der Grundplatte des Instrumentes ver- 
bundenen Lagerstücken durch Schrauben gehalten wird. Dementsprechend sitzt auch 
der den Maassstab hülsenartig umfassende Nonius an einem nach vorn auskragenden 
Arm, der an den Schieber S angeschraubt ist. Der von 60 bis 760 mm getheilte Maass- 
stab ist in seiner Längsrichtung durch die ihn haltenden Schrauben etwas verstellbar, 
um den Nullpunkt der Ablesungen genau in die Linie BG verlegen zu können. 1 ) 

>) Diese Corrigirbarkeit des Nullpunktes ist indess nach den folgenden Untersu- 
chungen des Verfassers ohne wesentliche Bedeutung, dagegen giebt die beschriebene Construction 
zu theoretischen Bedenken Anlass. Allo Ungleichförmigkeiten der Führung CC übertragen 
sich dabei in vergrössertem Maassstabe auf die Ablesungen. Das Rationellste wftre jeden- 
falls, die Theilung auf das Lineal L L selbst und den Nonius auf das Gleitstück K zu 
verlegen. Wie leicht einzusehen, Ändert sich dadurch die Relation 4) gar nicht, wenn 
man nur unter x und J> jetzt die an der Linealkante gemessenen Entfernungen H' B 
und G‘B versteht, dagegen erreicht man den Vortheil, dass kleine undulatorische Abwei- 
chungen der Führung CC von der Geraden fast ganz ohne Einfluss bleiben, wahrend 
sie schon bei der in Fig. 2 gezeichneten Anordnung, und bei der wirklichen Ausführung in 
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Das Instrument war sehr solid und massiv ganz aus »Stahl construirt und in 
einem starken Eichenholzkasten eingeschlossen, in dem nur für dioObjective und Oculare 
der beiden Fernrohre und für die Schraube, welche den »Schlitten S bewegt, Oeffoungen 
gelassen sind, während sich vor dem getheilten Maassstab eine Glasscheibe befindet. Bei 
Nichtgebrauch werden auch die Objective und Oculare durch Klappen bedeckt. Alles ist 
deshalb aus einem Metall construirt, um eine Aenderung in der Temperatur des ganzen 
Apparates möglichst unschädlich zu machen. Das Gewicht ist sehr bedeutend, nämlich 
17Vj kg. Nach der Meinung des Herrn Graffy würde sich dasselbe jedoch, besonders 
durch Ermössigung des Gew ichtes des Holzkastens, ohne schädliche Folgen für die Leistungs- 
fähigkeit des Instrumentes erheblich verringern lassen. Der Kasten wird auf ein stark 
gebautes Stativ aufgesetzt, welches beliebige Drehungen in horizontalem und verticalem 
Sinne erlaubt, während feine Drehungen durch Mikrometerschrauben nach vorheriger 
Klemmung bewirkt werden. 

Die beiden Fernrohre haben 40 mm Objectivöffnung, ‘27,6 cm Brennweite und 
ca. 20 fache Vergrösserung. Die Bilder sind sehr gut, so dass eine grosse Sicherheit in 
der Pointirung erreicht wird. Jedes Fernrohr hat einen horizontalen und zwei verticale 
Fäden; die Winkeldistanz der letzteren beträgt ungefähr 40". Um die Bilder an beiden 
Fernrohren gleichmässig am Horizontalfaden sichtbar zu machen, kann das eine Fernrohr 
(links) etwas um eine horizontale Axe gedreht werden, während eine seitliche Verschiebung 
des Fadennetzes am rechten Fernrohr die gewünschte Länge der Basislinie zu erlangen 
erlaubt. Während meiner Versuche war insbesondere die letztere Correction niemals 
nothwendig. 

Dem Instrumente war auch eine aus deu angegebenen Constanten nach 4) berech- 
nete Distanztabelle beigegeben, deren Benutzung jedoch von vornherein ausgeschlossen 
wurde, da geringe Abweichungen bei den Constanten, besonders bei d, bedeutende syste- 
matische Unterschiede gegen die wahren Entfernungen hervorrufen müssen. Eine zutreffende 
Distanztabelle ist vielmehr entweder für jede grössere Messungsoperation unter gleich- 
artigen Umständen in sehr einfacher Weise aus einer Reihe von Einstellungen auf Objecte 
von bekannten Entfernungen mit Hilfe der hierbei erlangten Ablesungen x empirisch 
durch Interpolation abzuleiten, oder es sind, falls das Instrument sbh unveränderlich genug 
verhält, die Constanten des Apparates aus Einstellungen auf Objecte von bekannter Ent- 
fernung in einer für längere Zeit gütigen Weise nach der Methode der kleinsten Quadrate 
zu bestimmen, und dann erst nach Formel 4) Distanztabellen in passenden Intervallen für 
die Ablesungswerthe x zu entwerfen. 

Bei den Beobachtungen wurde das Object zunächst am linken Fernrohr mittels 
der Stativmikroraeterschraube eingestellt, hierauf am rechten Fernrohr durch Benutzung 
der Schlittenschraube, wobei darauf geachtet wurde, dass, um einen etwaigen todten Gang 
unschädlich zu machen, die »Schrauben bei der letzten Feineinstellung stets in demselben 
Sinn eingedreht worden; sodann wurde die Einstellung links noch einmal controlirt, und 
endlich die Angabe des Nonius in Einheiten des Centimeters abgelesen. Die Bilder wur- 
den beim Horizontal faden in die Mitte zwischen die Verticalfäden gebracht, wobei auf die 
Deutlichkeit der Bilder und die richtige Stellung des Fadennetzes die gehörige Rücksicht 
genommen wurde. Nach geringer Uebung waren zu dieser ganzen Operation 40 bis 45 
Secunden erforderlich. 

Die Beobachtungen wurden am 11., 15. und 20. August 1885 von dem Herrn 
Mechaniker A. Graffy und mir angestellt, während sich an den Controlbeobachtungen 

etwa doppelt so grossem Betrage merklich werden müssen. Eine zweite Abweichung der 
Fig. 2 von der wirklichen Einrichtung ist weniger wesentlich; bei der letzteren ist sowohl 
der Drehpunkt />’ als auch die Axe des Zapfens : genau in die Linealkante verlegt. Dies ist 
jedoch keineswegs nöthig und führt zu kleinen coustructiveu Unbequemlichkeiten. 

D. Red. 



Digitized by Google 




Sechster Jahrgang. Mitra 1SH1. B.'Km ü, Distanznksssk. 31 



vom 14. October noch Herr Dr. L. Krüger, Assistent im König]. Geodätischen Institut, 
betheiligte. Als Beobachtungszeit wurden die Nachmittagsstunden von 3 Uhr bis Sonnen- 
untergang gewählt. Das Wetter war immer ziemlich günstig: bei schwachem Wind und 
wechselnder Bewölkung traf zwar der Sonnenschein manchmal das Instrument längere 
Zeit direct, wobei die Temperatur ziemlich bedeutend variirte, doch war der Luft- 
zustand günstig und das Zittern der Bilder gering genug, um nicht gar zu störend zu 
wirken. Auch ist noch zu bedenken, dass man bei regelmässigem Luftzittern sichrer 
ein Object' zwischen zwei Parallelfitden einstellen, als die Scale einer Distanzlotte an 
einem Faden ablesen kann. Alle diese Umstände bewirken, dass die Beobachtungsresultato 
als unter günstigen äusseren Verhältnissen erlangte betrachtet worden können. Als 
geeigneter Ort für die Versuche wurde eine Allee in der Nähe von Treptow bei Berlin 
ermittelt. Daselbst wurde zunächst mit zwei geaichtcn, hölzernen 5-Meterlatten eine Ent- 
fernung von 600 m zweimal mit Sorgfalt gemessen, wobei von 50 zu 50 m starko Holz- 
pfähle eingeschlagen wurden. Dio Rückmossung gab im Ganzen, wie im Einzelnen, keine 
Abweichung, die 2 cm überschritten hätte. Die gemessenen Entfernungen könnon also 
für den vorliegenden Zweck als absolut genau angesehen werden. Nach je 50 m von 50 m 
bis 600 m, mit Ausnahme der Entfernung 550 m, wurde ein Visirstab (Bake) in die Erde 
gestossen, so dass deren also 11 vorhanden waren. Von jedem Beobachter wurden als- 
dann eine Anzahl Einstellungen von jeder Bake in bestimmter Reihenfolge gemacht und 
darauf in umgekehrter Reihenfolge wiederholt. Vor jeder neuen Einstellung wurde das 
Instrument aus seiner Lage gebracht und öfters vollständig um seine Axe gedreht. 
Auf eine vorsichtige Behandlung bei dem jedesmaligen Transport des Instrumentes 
nach dem Beobachtungsort und nach Berlin zurück wurde keine besondere Rück- 
sicht genommen. Am ersten Tage musste Herr Graffy allein beobachten, weil das Ocular 
des beweglichen Fernrohrs sich nicht weit genug oinschioben lioss, um das Fadenkreuz 
für mich deutlich sichtbar zu machen. Dieser Uebelstand wurde später beseitigt. Es 
mag noch bemerkt werden, dass die nachstehend gegebenen Beobachtungen vollständig 
sind, dass also Ausschliessungen nicht stattgefunden haben. 

Treptow, den 11. August 1885. 
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i 
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II 

100 m 
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VI 
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cm 


cm 


cm 


cm 
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Beobachter: 


Graffy. 






1 
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26,43 


32.205 
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11 



*) Hake IV war schlecht einzustellen. 
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Treptow, den 16. August 1885. 



No. 

der 

B«ob. 


I | 

50 ru 


11 

100 m 


111 

löOm 


IV 

200 m 


V 

250 tu 


Bake 

VI 

*10 m 


VII 

880 ni 


VIII 

400 m 


IX 

ICO m 


X 

500 m 


XI 

tajm 




cm 


cm 


cm 


cm 


cm cm cm 

Beobachter: Graffy 


cm 


cm 


cm 


cm 


1 


15,60 


25.46 


32,29 


37,25 


41,085 ; 


44,14 


46,70 


48,585 


50,32 


51,69 


54,06 
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52 i 


465 
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18 
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69 
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44 
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13 
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67 


50 I 
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46 
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09 
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24 
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09 
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24 


25 
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05 j — 

Beobachter: Borsch. 
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45 
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— 


— 



Treptow, den 20. August 1885. 
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Beobachter: GratVy. 
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Treptow, den 14 October 1885. 



No. 




Bake 






Bake 






Bake 




der 


11 


IV 


VI 


II 


IV 


VI 


II 


IV 


VI 
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100 m 


200 m 


ft 0m ] 


100 nt 


200 m 
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ILO m 


200 m 


800 m 




cm 


cm 


cm 


cm 


cm 


cm 


cm 


cm 


cm 




Beobachter: Graffy. 


Beobachter: Börsch. 


Beobachter: Krüger. 


I 
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60 
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10 
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10 
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10 
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07 


18 


- 


- 


- 


- 


- 


01 


- 


- 


- 



Bei der Discussion vorstehender Beobachtungen sind die vom 14. October als 
Controlbeobachtungen zunächst nicht berücksichtigt worden. Man sieht aber sofort, dass 
sich im Allgemeinen das Instrument gut gehalten hat. 

In der Tabelle auf folgender Seite sind die Resultate übersichtlich zusammen- 
gestellt. Da sich zwischen den Beobachtungen des Herrn Graffy und den ineinigen 
systematische Unterschiede zeigten, sind die Ergebnisse nicht nur im Ganzen, sondern 
auch für jeden Beobachter gesondert behandelt worden, und zwar enthält: 



Spalte 1. 
*» 

n *■'■ 



„ 8 . 
„ 4. 



» 6. 

» 7. 



* 8. 
„ 9. 



Die Nummer der Buke und ihre Entfernung. 

Für jede Entfernung in erster Linie das Gesammtmittel aller Scalen- 
ableaungeu, in zweiter Linie das Mittel der Beobachtungen des Herrn 
Graffy und in dritter Linie das Mittel meiner Beobachtungen. 

Die mittleren Fehler der vorigen Mittclwerthe. 

Den mittleren Fehler einer einzelnen Bestimmung. 

Die Aenderung AE der Entfernung für 1mm Aendernng in der Scalen- 
aklesung der Spalte 2. (Der Distanztabelle entnommen.) 

Den mittleren Fehler einer einzelnen Distunzbestimmung in Metern. 

Den mittleren Fehler einer einzelnen Distunzbestimmung, ausgedrückt in 
Proconten der Entfernung. 

Den mittleren Fehler einer einzelnen Parallaxenbestimmung in Bogen- 
seennden, berechnet nach der Formel dp = ^.f i»p. 

Den Unterschied e — t’o der gemessenen Entfernung e und der aus der 
vorhandenen Distanztabelle für die Angabe dor Spalto 2 entnommenen to* 



Aua dieser Uebersicht geht zunächst der erwähnte systematische Unterschied 
zwischen deii Resultaten des Herrn Graffy und den meinigen hervor, und zwar ist für: 



Bake I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
G . — B.: + 0,00 + 0,02 + 0,04 + 0,06 + 0,18 + 0,1 Ki + 0.14 + 0/10 + 0,05 + 0,10 + 0,10 cm . 

Da ich die Ursache dieser Unterschiede nicht sicher ermitteln konnte, will ich 
keine Hypothese darüber aufstellen. Jedenfalls geht daraus hervor, dass für die feinste 
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Anwendung des Instrumentes jeder Beobachter für sich eine besondere Distanztabelle 
berechnen müsste. 



1. 


2 


3. 


4. ft. 


6. 


7. 


8. 


9.. 




cra 


cm 


cm m 


m 




• 


m 


Bako I 


15,503 


± 0,001 


±0,007 + 0,41 


± 0,029 


±0,06 


±2,4 


+ 0,22 


50 m 


504 


0,002 


ü,007 


0,029 


0,06 


2,4 


0,21 




600 


0,001 


0,004 


0,016 


0.03 


1,3 


0,23 


Bake II 


26,451 


0,003 


0,018 ± 0,61 


0,110 


0,11 


2,3 


1 4-0,03 


100 m 


457 


(‘,003 


0,014 


0,085 


0,08 


1.8 


0,00 




438 


0.006 


0,019 


0,116 


0,12 


9,4 


0,11 


Bake III 


32,234 


0,005 


0.032 ± 0,86 


0,272 


0,18 


2,5 


+ 0,64 


150 m 


250 


0,006 


0,<I27 


0.230 


0,15 


2,1 


0.51 




208 


0,005 


0,020 


0,170 


0,11 


1,6 


0 87 


Bake IV 


37,168 


0,010 


0,060 ± 1,14 


0,684 


0,34 


3,5 


+ 1,89 


200m 


ISO 


o,ou 


0,064 


0,610 


0.31 


3,2 


1,66 




126 


0,015 


0,051 


0,581 


0.28 


3,0 


2,37 


Bake V 


41,062 


0,009 


0.065 ± 1,47 


0,609 


0,32 


2,7 


4 1,69 


250 m 


091 


oxm 


0,040 


0,588 


024 


1,9 


1,26 




008 


0,009 


0,034 


0,600 


0.20 


1,7 


2,47 


Bake VI 


44,109 


0,008 


0,047 ± 1,83 


0365 


0.29 


2.0 


4 1,87 


300m 


125 


0,008 


0,038 


0,695 


0,23 


1,6 


1,68 




070 


9,014 


0,045 


0.824 


0,27 


1,9 


2,58 


Bake VII 


46,524 


0,021 


0,110 +2,23 


2,453 


0,70 


4,1 


4 3,19 


350 m 


509 


0,023 


0,077 


1,717 


0,49 


2,9 


1,52 




461 


0,023 


03181 


1,806 


0,58 


3,0 


4,59 


Bake VIII 


48,669 


0,020 


0,088 + 2,68 


2,358 


0,59 


3,0 


+ 3.41 


400 m 


614 


0,026 


03*1 | 


2,171 


0,74 


2,8 


2.20 




525 


0,024 


0,075 


2,010 


0,60 


2,6 


4.58 


Bake IX 


50,264 


0,013 


0,062 ± 3,15 


1,953 


0,43 


2,0 


4 4.31 


450 m 


290 


0,017 


0,057 


1,796 


0.40 


l.ß 


3.49 




239 


0,018 


0,050 


1,869 


0,41 


1.9 


5,10 


Bake X 


51,730 


0,021 


0,106 ± 3,67 


3,890 


0,78 


3.2 


4 4.61 


600 in 


779 


0,017 


0,000 


2,202 


0,54 


1,8 


2,70 




680 


0,032 


0,115 


4221 


0,84 


3,5 


6,34 


Bake XI 


54,094 


0,018 


0,081 ± 4,81 


3,890 


0,65 


2.2 


4 4.84 


600 m 


146 


0,023 


0,072 


3,463 


0,58 


2.0 


2,33 




042 


0,017 


0,053 


2,469 


0,41 


1,4 


7,36 



Die bedeutsamsten Resultate geben die Spalten 6. 7 und 8. Sie zeigen, wie der 
mittlere Fehler oiner Beobachtung mit der Entfernung wächst, dass er jedoch bei dem 
untersuchten Instrument und für einen bestimmten Beobachter bei »JOm Distanz nur 
etwa 0,5 % erreicht. Da ferner die Spalte 8 gar keinen regelmässigen Gang zeigt, so kann 
man annehmen, dass der Pointirunggfehler oder der Fehler der Parallaxenbestimmung für 
alle Entfernungen gleich ist, «lie Fehler der Distanzbcstimmung also wirklich nach 
der Formel _ £* dy 

' ~ b Q 
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wachsen und andere störende Fehlern rsachen keine Rolle spielen. Der mittlere Pointirungs- 
fehler ergiebt sich 

11 aus der Gesaramtheit der Beobachtungen: dp = ± 2,7 

2) aus den Beobachtungen des Herrn Graffy : dp = ± *2,2 

B) aus meinen Beobachtungen : dp = ± *2,2. 

Hiernach würde man für einen bestimmten Beobachter einen Pointirungsfehler 
von ±2,2 annehmen können, so dass für ein Instrument von lm Basis bei einer Ent- 
fernung von 

1000 m ein mittlerer Fehler von 10,7 m oder von 1,07%, 

2000 m B 42,7 m „ „ 2,14%, 

3000 m „ n „ n 96,0 m „ „ 3,20% 

bei einer einzelnen Messung zu befürchten wäre. Diese Zahlen zeigen, dass selbst dann, 
wenn der günstige Werth dp = ±2, 2 auch für grössere Entfernungen als 600m bestehen 
bleiben sollte, die Distanzbestimmungen doch bald unbrauchbare Resultate geben würden. 
Die möglichen Grenzen der Verkleinerung dieser Fehlor durch Vervielfältigung der Anzahl 
der Messungen werde ich später besprechen. 

Für manche praktische Arbeiten, wie z. B. für Eisenbahntraci rungen, w r ird somit 
der Cerebotani’sche Distanzmesser bis zu gewissen Entfernungen, je nach dem Grade der 
verlangten Genauigkeit, mit Nutzen und Zeitersparnis» zu gebrauchen sein. So weit ich 
habe Nachforschungen halten können, habe ich kein Beispiel eines andern Distanz- 
messers ohne Latte von ähnlichen Dimensionen und ähnlicher Einfachheit in der 
Behandlungsweise auffinden können, welcher innerhalb derselben Entfernungsgrenzen so 
gute Resultate gegeben hätte. Da das Instrument zugleich als Messtisch benutzt werden 
kann, indem die hierzu erforderlichen Zusätze sich leicht anbringen lassen und auch schon 
construirt und ausgeführt sind, so würde es sich zu Aufnahmen in coupirtcm oder sonst 
schwierigem Terrain in den Fällen wohl eignen, wenn das Umherschicken eines Arbeiters 
mit der Distanzlatte misslich oder zu zeitraubend wird. Eine Vergleichung mit dem 
Reichenbach’schen Distanzmesser wird hier nicht beabsichtigt, auch glaube ich kaum, dass 
in der praktischen Geometrie der Cerebotani’sche Distanzmesser die Anwendung des 
Theodoliten und der Kippregel in Verbindung mit der Disfanzlatte in irgend nennene- 
werther Weise zu verdrängen im Stande sein wird; seine Anwendung wird immer auf 
besondere Fälle, w r ie die oben erwähnten, beschränkt bleiben, in diesen aber von 
Schützens werth er Nützlichkeit sein können. 

Der Distanzmesser muss aber jedenfalls von dem betreffenden Beobachter in vor- 
stehender Weise genau untersucht werden, worauf eine Distanztabelle abzuleiten ist. Will 
der Beobachter sein Instrument von Zeit zu Zeit prüfen, st» braucht er nur eine bestimmte 
Entfernung (100m oder 200m) genau mit Latten zu messen und zu untersuchen, ob und 
w r ie sich die Ablesungen hierfür gegen früher geändert haben. Als Beobach tungsobject 
ist natürlich jeder Gegenstand, der eine scharfe Einstellung ermöglicht und leicht zu 
erkennen ist, geeignet. Versuche mit Baumästen u. s. w'. haben die obigen Resultate nur 
bestätigt. Sollten einstellbare Objecte nicht vorhanden sein, dann ist überhaupt auch 
nichts aufzuuebmen. 

Aus den wachsenden Werthen der Spalte 9 geht hervor, dass die Constanten 
dieses Exemplare» des Distanzmessers in der That nicht die beabsichtigten Werthe haben. 
Weiter unten werde ich die wirklichen Constanten des Instrumentes abzuleiten versuchen. 

Zuvörderst will ich indes» noch etwas auf die Controlbeobachtungen vom 14. October 
eingehen: aus ihnen ergeben sich für die drei Beobachter die umstehenden Mittel werthe 3f 
nebst, ihren mittleren Fehlern und die mittleren Fehler tu einer Einzeleinstellung. 

Diese Bestimmungen sind mit Ausnahme der des Herrn Graffy für Bake II mit 
den früheren in einer solchen Uebereinstimmung, wie man es nach Ma&ssg&be der mittleren 
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Fehler nicht besser erwarten konnte (siehe die Zusammenstellungen auf Seite 84 Spalte 8). 
Die mittleren Fehler m der Einzelbestimmungen sind sogar eher etwas kleiner ausgefallen, 
als in der Spalte 8 der Zusammenstellung auf Seite 84. Die persönliche Differenz zwischen 
den Bestimmungen des Herrn Graffy und den meinigen tritt auch hier wieder scharf 
hervor, während bei Herrn Dr. Krüger und mir etwas Aehnliches nicht zu consta- 
tiren ist. 



Beobachter 


Bake II, 
M 


100 m 
m 


Bake IV. 200 tn 

M m 


Bake VI, 300 m 

M • | m 


Graffy . . . 
Börsch . . . 
Krüger . . . 


cm 

25,511 ±0,004 
25,453 ± 0,006 
25 ,460 zt 0,107 


cm 

±0,014 
±0,018 
± 0,021 


cm 1 cm 

37,223 ± 0,005 ' ±0,016 
37,155 ±0,010 ±0,032 

37, 129 ±0,010 ±0,032 


cm 

44,111 ±0,009 
44,078 ±0,013 
44,071 ±0,005 


cm 

±0,027 

±03)45 

±0,017 



(Schluss folgt.) 



Ueber Fluthmesser. 

Von 

Prof. Kugen Melelch in Lmwinpiccolo. 

Das Problem der Fluthmessung hat seit den Arbeiten Stokes’,') Fischer’s*) 
und Hann’s 3 ) eine grosse Bedeutung in der Geophysik erhalten. In früheren Zeiten 
wurden Fluthbeobachtnngen nur zu dem Zwecke angestellt, um die sogenannten Fluth- 
constanten zu ermitteln: waren diese für einen bestimmten Ort eruirt, so konnte jedes 
weitere Beobachten an demselben geradezu als überflüssig gelten. Geographen und Ma- 
thematiker nahmen kein Bedenken, das mittlere Meeresniveau als eine un veränderliche 
Fläche anzusehen, die sich stets und überall gleich bleibt und worauf Höhenangaben mit 
Sicherheit bezogen werden können. Pendelbeobachtungen und neuere Nivellements haben 
indess ausser Zweifel gestellt, dass auch die Normalpegel verschiedener Meere eine Höhen- 
differenz ergeben. Wir haben unH hier mit den verschiedenen Ursachen dieses Phänomens 
nicht zu beschäftigen, 4 ) können aber nicht unerwähnt lassen, dass die Studien darüber 
durchaus nicht als vollendet zu betrachten sind und dass zur endgütigen Aufstellung der be- 
züglichen Theorien, ausser Peudelbeobachtungen und Nivellements, auch genaue Daten 
über die Fluthbewegung an möglichst vielen Punkten der Küste nothwendig sind. 
Das Problem der Fluthmessung gewinnt dadurch eine neue und erhöhte Bedeutung. 
Die meisten Seenationen haben auch die Zahl ihrer Fluthmesser in letzterer Zeit be- 
deutend erhöht oder beabsichtigen doch dies baldigst in Ausführung zu bringen. 5 ) 

Das Problem der Fluthmessung scheint im Allgemeinen durch die Erfindung des 
Reitz’schen Apparates 8 ) erledigt worden zu sein. Derselbe ist einfach genug gestaltet, 
functionirt nach übereinstimmenden Berichten sehr gut und entspricht auch in theoretischer 
Hinsicht vollkommen den an ein solches Instrument zu stellenden Anforderungen. Insofern 

1 Transactions of fche Cambridge Philosopbical Society 1*40. Stokes: On the Variation 
of Gravity at the Surface of the Earth — *) Untersuchungen über die Gestalt der Erde. Darm- 
stadfc 18t 8. — *) Mittheilungen der Geogr. Gesellschaft in Wien. 1875. Dr. J. Hann. Ueber 
gewisse beträchtliche Unregelmässigkeiten des Meeresniveaus. — *) Eine recht klare Zusammen- 
stellung über diesen Gegenstand findet man in Günther’s Geophysik, Bd. I. Cap. 3. (Stuttgart 
1884.) — 5 ) In Deutschland sind viele Pegel in der Nord- und in der Ostsee in Thätigkeit. In 
Oesterreich besteht ein Fluthmesser in Triest , einer in Fiume und einer in Pola. Das Militär- 
Geographische Institut beabsichtigt demnächst weitere Instrumente noch an der istrianischeu 
nd dalmatinischen Küste, eventuell auch in Albanien aufznatellen. Vgl. diese Zeitschr 1854. S.424. 
— c ) Diese Zeitschr. 1885 8. lüö. 
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es sich also um feste Stationen handelt, welche auf Kosten des Staates oder geogra- 
phischer Anstalten und Gesellschaften erhalten werden, wird man ohne Weiteres dem 
Reitz’schcn Apparate den Vorzug geben. Die Wissenschaft findet aber heutzutage 
viele Liebhaber, die sich mit Fleiss und Ausdauer ihrem Dienste widmen, denen aber 
nicht die reichen Mittel einer geordneten, vom Staate erhaltenen Beobachtungsstation zur 
Verfügung stehen. Der hohe Kostenpunkt des Reitz’schen Apparates dürfte sich einer 
grösseren Verbreitung desselben in den hier gemeinten Kreisen höchst wahrscheinlich 
widersetzen. ') Auch für geographische Expeditionen eignet er sich weniger, da es sich 
in diesem Falle nur darum handelt, durch kürzere Zeiten zu beobachten, wobei die jedes- 
malige Aufstellung zu umständlich und kostspielig wird. Mit Rücksicht auf diese Um- 
stande dürfte folgende kurze Zusammenstellung über verschiedene andere einfachere In- 
strumente und Methoden zur Fluthmessung vielleicht einiges Interesse bieten. 

Am einfachsten werden Fluthbeobachtungen an einer ins Meer versenkten, am 
Meeresufor entsprechend befestigten und vor dem Wellenschläge entsprechend geschützten, 
eingetheilten Latte ausgeführt. Zu diesem Zwecke empfiehlt es sich, ein oben offenes 
Rohr derart solid aufzustellen, dass es sich in der Höhe nicht verändern kann. Dieses 
Rohr muss natürlich so lang sein, dass es über das höchste Wasser und unter das 
niedrigste reicht. Ist das Rohr unten geschlossen und nur an der Seite mit einer Oeffoung 
versehen, so werden die äusseren Wellenbewegungen nur geringen oder keinen Einfluss 
auf die Wasserfläche im Rohre haben. Ein Schwimmer, eine Schnur und eine Rolle 
können dann einen Index in Bewegung setzen, der an einer Scale ausserhalb des Rohres 
den jeweiligen Wasserstand anzeigt. 

Der Strassen- und Brückenbau-Ingenieur M. Gouezel aus Belle-Ue-en-mer hatte 
auf der Pariser Ausstellung vom Jahre 18G7 ein ähnliches Instrument vorgeführt, dessen 
Princip in beistehender Figur abgebildet, ist. Das Steigrohr mit dem 
Schwimmer ist direct am Strande in den Erdboden versenkt und steht 
durch ein in der Nähe seines Bodens seitlich angebrachtes Rohr 
mit dem Wasser in Verbindung. Die am Schwimmer befestigte 
Schnur l geht über eine Rolle am oberen Ende des Steigrohres r zu dem 
eigentlichen Anzeigeapparat, der in einiger Entfernung, wo man 
festen Grund zu einer sicheren Fundirung findet, aufgestellt ist. Der- 
selbe besteht aus dem Gehäuse (V, mit einem zweiten Rohr R versehen, das 
oben in einer hohlen Stange A endigt. Die Leine l läuft über die 
Rollen rr* und ist an einem Stift a wieder befestigt. Die Rolle r' 
trägt ein Hängegewicht I), an welchem eine zweite Schnur befestigt 
ist, die am oberen Ende der Stange A wieder über eine Rolle gelegt 
ist und am unteren Ende den Schieber b tragt. Durch das Fallen 
des Wassers wird der Schieber b in die Hohe gezogen und vermöge der 
Wirkung des Gewichtes D beim Steigen wieder herabgesenkt, um an 
der mit entsprechender Eintheilung versehenen Stange A den Wasser- 
stand anzeigen. Das Bequeme bei diesem Apparate besteht darin, 
dass man nicht nöthig hat, jedesmal zum Instrument zu gehen, um 
den Wasserstand abzuleson, indem die Theilung von A mit Fernrohr aus jeder Distanz 
und von jeder Richtung aus abgelcsen werden kann. Für Nacht beobachtungen schlug 
Gouezel vor, sich mit farbigen Laternen zu helfen. 

Es ist zu verwundern, dass Gouezel selbst nicht daran gedacht hat, dieses Instru- 

>) Nach einer brieflichen Mittheilung halt es Herr Reitz für möglich, seinen Apparat 
in einfachster, über verhältnissinässig noch sehr genauer Form für 100 Mark herzustellen, 
wahrend allerdings die grossen und subtilsten Appaiate nacli Reitz ? Hchem System bis 
10,000 Mark kosten. Wir wollten nicht unterlassen, hierauf hinzuweisen. D. Red. 
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raent zu einem elektrischen Flnthmesser zu gestalten, was sehr leicht Ausfallen müsste. 
Man könnte nämlich die Einrichtung treffen, dass, wenn der Knopf b einen bezüglichen 
Theiistrich der Stange A passirt, durch irgend eine der vielen möglichen Combinationen 
ein elektrischer Strom geschlossen wird, der bis zu einem beliebig entfernten Raum 
übertragen werden könnte, wo eventuell ein Registri rapparat aufzustellen wäre. Für nicht 
registrirendo Pegel hat Thomson in dem Report of the thirty-eight Meeting of the 
British Association folgende Einrichtung vorgeschlagen.') Ein metallenes Rohr von 5 bis 
8cm Durchmesser ist vertical zu befestigen, so dass es durch das untere Ende mit der 
Sec in Verbindung steht. Ein metallener Maassstab, der etwa in Centimeter eingetheilt 
ist, wird von dem Beobachter in der Mitte des Rohres hinabgelassen , bis der Stab die 
Oberfläche des Wassers berührt. Mittels eines am oberen Ende des Rohres angebrachten 
Index liest man alsdann die Wasserhöhe ab. Um den Maassstali sind einige Ringe an- 
zubringen, welche galvanische Ströme nicht leiten und die sich mit dem Maassstabe leicht 
im Rohre auf- und niederbewegen lassen. Dieso Ringe dienen dazu, den Maassstab so 
zu fuhren, dass er sich sehr nahe in der Mitte des Rohres befindet. Der Beobachter 
erkennt die Berührung des Maassstabes mit dem Wasser an dem Ausschlage eines 
Galvanoskopes oder dem Signal eines Läutewerkes, welches durch einen Strom in Be- 
wegung gesetzt wird, der von einem einzelnen Element geliefert wird. Die Pole des 
letzteren sind einerseits mit dem metallenen M&assstah, andererseits durch das metallene 
Rohr mit dem Wasser verbunden. Bei Berührung des Stabes mit dem Spiegel des 
letzteren wird also der Strom geschlossen. Dieso Art der Beobachtung dürfte allerdings 
Bedenken hervorrufen, da mit Recht zu bezweifeln ist, ob die Stange genau senkrecht 
eingeführt wird; ausserdem sind Zweifel bezüglich des richtigen Functionirens des elektri- 
schen Apparates nicht ganz unberechtigt. Wir würden daher auch auf Reisen dem Princip 
des gewöhnlichen Schwimmers den Vorzug geben. 

Mitunter bdfen sich aber Reisende, besonders wenn ihre Mission auf kurze Dauer 
bemessen ist, mit noch einfacheren und daher ungenaueren Mitteln. Dr Lorenz 1 ) erzählt 
z. B., dass er sich gelegentlich seiner naturhistorischen Forschungen im Quarnero-Golfe 
einer einfachen Latte bediente, welche an einer vor der Brandung geschützten, aber den- 
noch mit dem freien Meere sehr nahe communicirenden Stelle aii einem festen Pfahle der 
Hafenbauten (in Fiume) angebracht war. Interessant ist, wie er sich für die Nacht- 
beobachtungen half: „Für die Stunden der Nacht hatte ich am Ufer in verschiedenen 
Höhen flache Gruben angebracht, aus deren Füllung oder Trockenlegung man am Morgen 
schliessen konnte, bis zu welcher von ihnen die Fluth gereicht, oder wie lange beiläufig 
jede derselben durch die Ebbe entblösst war. Dieses Mittel, welches auch leicht durch 
einen mechanischen Apparat zu ersetzen wäre, giebt zwar nicht die Zeitpunkte der Fluth 
und Ebbe genau an, — aber es dient doch, um sich zu überzeugen, ob, wenn Abends das 
Meer zu fallen begann, in der Nacht wieder ein Steigen stattgefunden hatte und um- 
gekehrt.“ 

Die Beobachtungen auf Reisen, wo die bisher beschriebenen einfachen In- 
strumente Anwendung finden, sind entweder continuirliche, oder man beobachtet nur 
zur Zeit des Hoch- und Niedrigwassers. Man pflegte früher in England lediglich 
den Gang des Hochwassers zu beobachten. Ein solcher Vorgang ist als zu un- 
sicher zu betrachten, weil die durch Winde entstehenden Störungen, wenn diese nicht 
eine tägliche Periode haben, die Höhen der benachbarten Hoch* und Niedrigwasser nahezu 
in gleicher Weise beeinflussen, so dass die Unterschiede zwischen diesen Höhen 

*) Nach der Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen, herausgegeben 
von Dr. Neumayer. Berlin 1875. S. 95. — *) Physikalische Verhältnisse und Vertheilung 
der Organismen im Qnarnerischen Golfo, von Dr. J. R. Lorenz. Wien, Staatsdruckerei 1868. 
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viel weniger dadurch verändert werden als die Höhen der Hochwasser allein. 1 ) Beo- 
bachtet man Hoch- und Niedrigwaaser, so ist nöthig, eine halbe Stunde vor bis 
eine halbe Stunde nach dem Eintritt, von 6 au 6 oder mindestens von 10 an 10 
Minuten den Wasserstand abznlesen. Um die Mnxima und Minima der Höhe zu 
berechnen ist es besser, von 4 zu 4 oder von 8 zu 8 Minuten zu beobachten und wenn 
die See bewegt war, die Zeit der grössten Höhe durch graphische Verzeichnung der 
Curve zu bestimmen. Man trägt die Zeiten als Abscissen, die Höhen als Ordinaten nach 
einem beliebigen Maassstabe auf und erhält eine Curve, deren Unregelmässigkeiten leicht 
nach Augenmaass oorrigirbar aind. 

Gerade um auf Reisen genauere und continuirliche Angaben zu erhalten, hat der 
französische Vice-Admiral Pftris einen tragbaren Flnthmesser (Mareographe portalif) nach 
dem Principe seines automatischen Rollklinometers construirt,*) ein Apparat, welcher 
aber bei weitem zu complicirt ist und den mitzunchmen sich schwerlich ein reisender 
Gelehrter entschliessen würde. 

Die üblichen Fluthmesser für feste Stationen zu beschreiben, scheint uns überflüssig 
zu sein, nachdem in letzterer Zeit der Reitz’scho Apparat in den mannigfaltigsten 
Zeitschriften ausführliche Besprechung fand. Nimmt man nun beim Reitz’schen Apparat 
die Integrirvorricbung hinweg, so hat man einen Fluthmesser gewöhnlicher Con- 
struction. Obwohl solche Fluthmesser verschiedene Namen tragen, sehen sie sich 
alle ganz ähnlich. Dass z. B. ein nach Thomson genannter Apparat, den Negretti 

und Zambra in ihrem Calalogue of opical, mathematical, philasophical etr. Instruments 
aufnahmen, auf eine längere Dauer der Beobachtungszeit berechnet ist, d. h. das 
Wechseln des Papiers und das Aufziehen der Uhr nicht täglich zu erfolgen hat, ändert 
Nichts am Principe des Apparates. 

') Neumaver a. a. 0 — *) L’art naval a l'expos univ de Pari« en 1867. 8. 1003. 



Ueber die Ablesung von Normalbarometern und überhaupt von 
grösseren Flüssigkeitsoberflächen 

Von 

Dr. M. Thiene n in 8evro*. 

Das Bestreben, den wechselnden und schwer bestimmbaren Einfluss der Capil- 
larität auf die Angaben genauer Barometer möglichst zu vermeiden, hat dahin geführt, 
den Röhren solcher Barometer immer grössere Dimensionen zu geben. Damit ist aber 
auch die Schwierigkeit gewachsen, durch Anwendung der für enge Rohren passenden 
Mittel, insbesondere von Blenden, eine genaue Einstellung auf die wahre Quecksilberober- 
flache zu erhalten. Man kann diesen Uehelstand dadurch vermeiden, dass inan die spie- 
gelnde Eigenschaft der Quecksilheroherflache und den Satz benutzt, dass die Fläche eines 
ebenen Spiegels den Abstand zwischen einem Objecte und seinem Bilde halbirt. 1 ) 

Für Barometer ist dieses Princip durch Per net zur 83 r 8tenmtischen Anwendung 
gekommen.*) Derselbe lasst in dem geschlossenen Barometerschenkel einige Spitzen aus 
dunklem Email gut centrisch anhringen und nähert hei der Beobachtung die obere Queck- 
silberkuppe einer dieser Spitzen. Andrerseits wird im offenen Schenkel eine bewegliche 
Spitze in die Nähe der unteren Kuppe gebracht. Im Felde der auf diese Spitzen gerich- 
teten Mikroskope erscheinen dann neben den Spitzen auch deren Spiegelbilder; die Ein- 

') ich sehe hier von den Methoden ab, bei welchen eine Spitze der Quecksilberober- 
fläche bis zur (optisch oder elektrisch festgestellten) Berührung genähert und die Lage der 
Spitze gemessen wird. — *) Die Beschreibung im 5. Band der Travanx et Memoire» du 
Bureau international des Poids et Mesures befindet sich im Druck. 
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Stellung des beweglichen Mikrometerfadens auf die Mitte zwischen einer Spitze und ihrem 
Bilde entspricht einer Einstellung auf die wahre Quecksilberoberfläche. 

Diese Einrichtung lässt, was die Schärfe der Einstellung betrifft, nichts zu wün- 
schen übrig, zumal wenu man die Spitzen in kleine horizontal abgeschliffene Flächen 
endigen lässt. Andrerseits ist dabei aber die Ablesung der Kuppe im geschlossenen 
Schenkel auf einige wenige durch die Lage der Spitzen gegebene Stellen beschränkt, und 
mau muss den Schenkel selbst beweglich machen, wenn man in jeder Höhenlage auf die 
Quecksilberkuppe einstellen will. 

Diesen Uebelstand hat Marek durch das folgende Verfahren zu vermeiden gesucht. 1 ) 
An die Stelle der Spitze tritt bei ihm das reelle Bild eines horizontalen Fadens, welches 
mittels einer Linse in der Axe der Barometerröhre erzeugt wird. Diesem Bilde ent- 
spricht, gerade wie bei einem wirklichen Objecte, ein Spiegelbild, welches von den Strahlen 
herrührt, die nach ihrer Vereinigung zu dem Bilde von der Quecksilberoberfläche gespiegelt 
werden, ehe sie auf das Objectiv des Ablesemikroskops fallen. Da Faden und Linse in 
einem beweglichen Rohre, dem Collimator, vereinigt ' sind, welches in jeder Höhenlage 
mit dem Ablesemikroskop collineirt werden kann, so ist bei diesem Verfahren die Mög- 
lichkeit geboten, die Ablesung der Quecksilberkuppe in jeder Lage derselben auszu führen, 
indem man auf die Mitte zwischen dem Bilde und dem Spiegelbilde des horizontalen 
Fadens einstellt. 

Das Marek’sche Verfahren ist scheinbar dem eretbeschriebenen in jeder Hinsicht 
ebenbürtig und hat jedenfalls den Vortheil, allgemeiner anwendbar zu sein. Doch hat 
schon Marek selbst darauf hingewiesen, dass die Erscheinung bei seiner Einrichtung nicht 
die wünschenswert he Deutlichkeit zeigt.*) Dabei ist der von Marek erwähnte Umstand, 
dass die aus dem Collimator kommenden Strahlen die hintere Wand der Barometerröhre 
durchdringen pnüssen, und dass in Folge dessen das erzeugte Bild an Deutlichkeit verliert, 
von wenig Bedeutung, sobald die Dimensionen des Collimators zweckmässig gewählt sind 
und die Barometerröhre, wie selbstverständlich, möglichst fehlerfrei ist. 

Der eigentliche Grund des Unterschiedes zwischen der Erscheinung, wie sie die 
Pernet'sche Spitze und wie sie das Fadenbild bei Marek zeigt, liegt vielmehr darin, dass 
die erstere sich wie ein leuchtendes Object verhält, welches seine Strahlen nach allen 
Seiten hin aussendet, während das Strahlenbüschel, welches bei Marek das Fadenbild 
erzeugt, begrenzt ist. 

Stellt man nämlich hinter die Spitze einen weissen Schirm, so projicirt sich die- 
selbe auf einem allseitig hellen Hintergründe; insbesondere empfängt sie Licht auch von 
unten her durch die dahinter liegenden Theile der spiegelnden Quecksilberfläche. Ist 
nun die Spitze der Quecksilberfläche sehr genähert und das Ablesemikroskop so gestellt, 
dass seine optische Axe horizontal ist und mit dem horizontalen Theile der Quecksilber- 
oberfläche zusammenfällt, so empfangt die ganze obere Hälfte des Objectives die von der 
Spitze kommenden Strahlen, ebenso wie die Strahlen des Spiegelbildes. Die Abbildung 
der Spitze und ihres Spiegelbildes findet dann also im Beobachtungs- 
mikroskop unter ganz gleichen Verhältnissen statt, und auch die Hellig- 
keit der Bilder wird dieselbe sein. Sinkt jetzt die Quecksilberoberfläche, 
so wird die Spitze auch dem untern Theile des Objectivs Strahlen 
zusenden und daher immer lichtstärker werden. Dagegen werden die 
dem Spiegelbild zukommenden Strahlen, soweit sie von den der Röhren- 
axe einigermaassen nahe liegenden und daher horizontalen und ebenen 
Stellen der Quecksilberfluche zurückgeworfen werden, immer höhere Stellen des Ob- 
jectivs treffen; das Spiegelbild wird also immer schwächer und verschwommener werden; 

Carl’» Repertorium Band XVI S. 18fO; Travaux et Memoire» du Bureau 
international des Poids et Mesures t. 111 S. D. J>7. 1884. — f ) Trav. et Mein, t III S. D. 29. 
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ausserdem werden alle Fehler der Objectivlinso immer mehr in verschiedener Weise auf 
directes und Spiegelbild einwirken. Die Pernct'sche Spitze wird daher am vollkommensten 
wirken, wenn Bild und Spiegelbild einander sehr genähert sind, was gleichzeitig auch der 
günstigsten Bedingung für eine genaue Einstellung entspricht. Die beistchende Figur in 
allerdings der Deutlichkeit wegen stark verzerrten Verhältnissen wird genügen, um eine 
Anschauung von dem Strahlengange zu geben. Die Linien, welche das dem directen 
Bilde angehürige Strahlenbiindel begrenzen, sind durch ausgezogene, die das rellectirte 
Bündel begrenzenden durch gerissene Linien dargestellt. 

Lassen wir nun andrerseits auch bei der Marek’schen Einrichtung die Axe des 
Mikroskopes sowie des Collimators mit der Quecksilberoberfläche zusammenfallen. Es ist 
dann klar, dass in diesem Falle nur der centrale Strahl zur Erzeugung des directen Bil- 
des beiträgt, da die von dem oberen Theile der Collimatorlinse kommenden Strahlen von 
dem vorderen Theile der Quecksilberoberfläche reflectirt werden, während die von dem 
untern Theile ausgehenden überhaupt nicht anf die Quecksilberkuppo autfallen können. 
Abgesehen von den Diffractionserscheinungen, die sich unter solchen Umständen ausbilden 
müssen, ist also in diesem Falle das directe Bild zu lichtschwach, um gesehen werden zu 
können. Senkt man jetzt das Quecksilber, so dass sich das Bild in einiger Entfernung 
von- der Quecksilberoberfläche bildet, so gestalten sich die Verhältnisse für das directe 
Bild immer günstiger, da immer weniger Strahlen von der Queck- 
silberoberfläche verdeckt werden, für das Spiegelbild immer ungün- 
stiger, da hier Verhältnisse eintreten, die denen bei der Pernet'schen 
Einrichtung analog sind. Bei einer gewissen Entfernung von Bild 
und Spiegelbild werden beide allerdings gleich hell, aber im All- 
gemeinen nicht gleich deutlich werden, da verschiedene Theile des 
Mikroskopobjectivs und der Collimatorlinse bei Erzeugung der beiden Fig. ä 

Bilder zur Wirksamkeit kommen und da auch der rcflectirende Theil der Quecksilber- 
oberfläche zu weit nach vorn gerückt und von der ebenen und horizontalen Mittelpartie 
entfernt ist. Aus dem letzten Grunde wird auch die Einstellung im Allgemeinen etwas 
höher erfolgen als es der wahren Lage der Quecksilberkuppe entspricht. 

Dem hier angedeuteten Mangel der Marek’schen Einrichtung kann nun auf Grund 
der folgenden Ueberlcgung zum Theil abgeholfen werden. Die Einstellung auf die Mitte 
zwischen Bild und Spiegelbild entspricht einer Einstellung auf den Fusspunkt der vom 
Bilde auf die Spiegelfläche gelallten Normale. Dabei ist es gleichgiltig, ob die Spiegel- 
fläche an dieser Stelle wirklich vorhanden ist, oder ob die Normale nur ihre idoelle Ver- 
längerung trifft; es kommt nur auf den Theil der Spiegelfläche an, welcher die vom Bilde 
kommenden Strahlen wirklich in das Objectiv des Mikroskopes wirft. Es folgt daraus, 
dass es gar nicht nöthig ist, das Bild in der Axe der Barometerröhre zu erzeugen; 
rückt man vielmehr bei unveränderter Lage des Mikroskopes und des Collimators die 
Barometerröhre nach vorn, so gewinnt man die beiden Vortheile, dass die früher wir- 
kungslose mittlere Partie der Quecksilberoberfläche, also gerade die vorzugsweise hori- 
zontale und ebene Partie, zur Geltung kommt und dass ferner auch die von unten her 




von der Collimatorlinse kommenden Strahlen weniger verdeckt werden 
und zur Bildung des directen Bildes beitragen. 

Man übersieht aber auch gleichzeitig, dass, wenn man in der- 
selben Richtung weiter goht, cs überhaupt nicht mehr erforderlich 
wird, ein Bild in die Barometerröhre hinein zu projiciren; es ge- 
nügt, auf die Mitte zwischen einem Objecte, das sich ausserhalb 
der Barometerröhre in deutlicher Sehweite befindet und seinem 




Fig s. 



Spiegelbilde einzustellen. Damit sind die Mängel der Marek’schen Einrichtung zum 



grössten Theile verschwunden, wenngleich die theoretische Vollkommenheit der Pernet’schen 
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fast berührenden Spitze nicht erreicht wird. Gleichzeitig sind aber neue bedeutende 
Vortheile gewonnen, welche eine wesentliche Vereinfachung der Cnnstruction eines Normal- 
baroineters bei gleichzeitiger Vermeidung mehrerer Fehlerursachen gestatten. 

Diese Vortheile treten hauptsächlich dann hervor, wenn man als Object direct 
die Striche des Maassstabes verwendet, welcher unmittelbar hinter der Barometerröhre auf- 
zustellen, eventuell auf die Röhre selbst zu theilen ist. Es fallen dann nämlich alle 
kathetometrischen Einrichtungen und deren Fehlerquellen fort, insbesondere auch die- 
jenigen schwer zu vermeidenden Fehler, welche bei Pernet’s und Marek’s Einrichtung 
aus einer verschiedenen optischen Entfernung der Spitze oder des Fadenbildes und des 
Maassstabes von der Kathetometeraxe, verbunden mit einer Neigung der Mikroskope her- 
rühren. Die Bostimmung der Lage der Quecksilberoberfläche zum Maassstabe beschränkt 
sich in diesem Falle vielmehr auf die mikrometrische Messung des Abstandes zwischeu 
einem Striche des Maassstabes und seinem Spiegelbilde. 

Die Erscheinung im Felde des Mikroskopes gestaltet sich in diesem Falle, so- 
wie es die beistehende Figur 4 andeutet. Die Scale ist dabei so gestellt gedacht, dass ihr 
— ^ Nullpunkt sich oben befindet, damit sie in dein uinkelirenden Mikroskop aufrecht 
— - erscheint. Man würde den Abstand zwischen dem Striche 771 mm und seinem 

I^t 77 Spiegelbilde in Theilen eines der sichtbaren Intervalle messen; sei dieser Abstand 
— ^ 1,4 mm, so erhält man als Ablesung des Quecksilberspiegels 771,7 mm. Unter 

— — Umständen, bei guten horizontalen Strichen und wenn die Quecksilberfläche 

! I ein Intervall nahezu halbirt, kann einige Aufmerksamkeit nöthig sein, um nicht 
^-76 direct gesehene und gespiegelte Striche zu verwechseln. Doch erscheint eine 
Ki ß . 4 . künstliche Abhilfe dieses Umstandes, durch Hinzufügung irgend eines unsymme- 
trischen Zeichens, etwa eines Punktes unter jedem Strich der Scale, wie sie in der Figur 
angedeutet ist, überflüssig. 

Der Abstand, in welchem ein Strich sich von der Quecksilberoberflüche befinden 
kann, wenn sein Spiegelbild gesehen und zur Messung benutzt werden soll, hängt von 
der Grösse der ebenen Quecksilberoberfläche, von der Grösse und dem Abstand des 
Mikroskopobjectivs ab. Die Hauptbedingung ist, dass die Barometerröhre genügend weit 
(4 cm) und fest aufgestellt, die Quecksilberfläche also ruhig ist; siud diese Bedingungen 
erfüllt, so lässt sich ohne Weiteres ein fest aufgestellter in Millimoter getheilter Maassstab 
benutzen. Die Beleuchtung auch eines metallenen Maassstabes würde keine Schwierigkeit 
bieten; man könnte dieselbe mit Hilfe eines am Mikroskope befestigten Beleuchtuugs- 
rohres in ähnlicher Weise bewirken, wie dies auf meinen Vorschlag für das Normal- 
Barometer der Berliner Normal-Aichungs-Commission’) und der Hamburger Seewarte aus- 
geführt ist, und man hätte nur dafür zu sorgen, dass die Dimensionen dieses Rohres 
genügen, um auch das Spiegelbild genügend zu erhellen. 

Ein weiterer wesentlicher Vortheil, den die Verlegung des Maassstabes als Object 
an die hintere Wand des Barometerrohrs gewährt, besteht darin, dass der Einfluss einer 
prismatischen Gestalt der Glaswände des Barometerrohrs ganz bedeutend verringert wird. 
Befindet sich nämlich das anvisirte Object in der Axe der Barometerröhre, so erleidet 
dasselbe nebst seinem Spiegelbildc und also auch die Quecksilbcrobcrfläche eine schein- 
bare Verschiebung, welche gleich dem Radius der Röhre multiplicirt mit dem Winkel ist, 
um welchen sich die Richtung der Strahlen bei ihrem Durchgang durch die Glaswand 
ändert. Dieser Winkel ist aber selbst bei Anwendung grosser Mühe nur sehr schwierig 
mit einiger Genauigkeit zu bestimmen, da er, wie meine ziemlich ausgedehnten Unter- 
suchungen von Glasröhren in Berlin und in Sevres mir gezeigt haben, sehr verschiedene 
Werthe für die verschiedenen Stellen der Glasröhre annimmt. In Folge dessen kann 

l ) Diese Zeitschrift /, S. 2. 
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z. B. die von Wild angewandte Methode, 1 ) welche auf der Voraussetzung beruht, dass ein- 
ander gegenüberliegende Stellen der Röhre gleichartig wirken, nur zur Untersuchung der 
Güte des Rohres, aber nicht zur numerischen Bestimmung der Correction selbst dienen. 
Befindet sich dagegen der Maassstab unmittelbar hinter der Barometerröhre, so erleidet 
er im Allgemeinen dieselbe scheinbare Verschiebung wie die Quecksilberoberflncho 
und es kommt nur der Einfluss der hinteren Wand mit derjenigen Grösse zur Geltung, 
welche dem Unterschiede zwischen der geometrischen und der optischen Verlängerung 
der Quecksilberfläche bis zum Maassstabe entspricht. Die Correction wird daher nicht mehr 
dem Radius der Röhre, sondern nur noch der Glasdicke proportional sein. Eine weitere, 
wie es scheint bisher noch nicht beachtete Correction, welche davon herrührt, dass die 
Strahlen eine Verschiebung parallel mit sich seihst erfahren, wenn sie die Glaswand nicht 
senkrecht durchsetzen, ist von der Methode der Ablesung unabhängig, aber auch leichter 
zu bestimmen. 

Bei Ausführung des für seine Ablesung gemachten Vorschlages gewinnt das 
Normal-Barometer eine so compendiöse Gestalt, dass es leicht sein wird, durch zweck- 
mässige Umhüllung dasselbe nebst seinem Maassstab in einen Raum von gleichmässiger und 
sehr langsam variirender Temperatur zu bringen. Damit verschwindet eine fernere sehr 
erhebliche Fehlerquelle, welche in der Schwierigkeit liegt, dio Temperatur der einzelnen 
Th eile des Barometers mit genügender Genauigkeit zu bestimmen. 

Die hier zunächst für das Barometer vorgeschlagene Ablesungsmethodo lässt sich 
auch bei andern genügend ausgedehnten Oberflächen von Quecksilber oder einer andern 
Flüssigkeit mit Vortheil amvenden. Bei durchsichtigen, das Glas benetzenden Flüssig- 
keiten wird man sich der totalen Reflexion an der untern Seite der Flüssigkeitsflächo 
bedienen. Kann man den Maassstab direct in das Gefäss bringen, so fällt jeder Einfluss 
der Glaswandungen fort; es ist z. B. unmittelbar klar, dass man auf diese Weise unge- 
mein scharfe mikromet rische Ablesungen eines Aräometers erhalten kann. 

') Wild, Repertorium für Meteorologie Bd. III, No. I, S. 23. Die von mir in Berlin 
angewandte Methode ist im Grunde mit der von Wild S. 23 der citirten Abhandlung an erster 
Stelle vorgeschlagenen identisch. Die von mir in S&vres angewandten Methoden gelenke ich 
an anderer Stelle zu beschreiben. 



Untersuchung von Kreistheilungon mit zwei und vier Mikroskopen. 

Von 

O. Nchrelber, Oberst nnd Ohof der Trigonometrischen Abtheilnng der Königl. Preuss. Landesanfmthnie. 

(Schluss.) 

XI. Programme für vier beliebig gegen einander verstellbare Mikroskope. 

Wie bereit« auf Seite 54 bemerkt, ist es nicht gelungen, für 4 beliebig gegen 
einander verstellbare Mikroskope ein Vorfahren anfzufmden, wonach die für jede ge- 
wählte Strichzahl zu beobachtenden Reihen mit Leichtigkeit angegeben werden können. Da 
somit jede Strichzabl die Aufstellung eines besonderen Programmes erfordert, so habe 
ich mich auf diejenigen Strichzahlen beschränkt, welche Factoren von 360 . 60 und nicht 
grösser als 100 sind. 

Die Art der Ermittlung der einzelnen Programme hier anzugeben, würde zu 
weitläufig sein; cs sei nur bemerkt, dass es ohne Probiren dabei nicht abgegangen ist, 
dass alter die Methode des letzteren — wenigstens bei den grösseren Strichzahlen — 
eine wohlüberlegt« sein muss, um zum Ziele zu führen. 

8 
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Strich- 

baIiI 


Mikroskop* 

Stellung 


Anzahl 

der 

Reihen 


4 


0- 1-2-3 


3 


5 


o- 1 -a-3 


4 


6 


0- 1 -2-3 


2 




0- 1 -2-4 


2 




0 • 1 • 3 • 4 


1 


8 


0- 1 -2-3 


2 




0- 1-3-6 


9 




0-1-4-5 


2 




0 • 2 • 4 • 6 


1 


9 


0 • 1 • 3 ■ 4 


4 




01-3-5 


4 


10 


01-3-4 


3 




0- 1 -3-5 


3 




01-5-7 


3 


12 


0 • 1 • 3 • 7 


6 




0-1-2- 6 


1 




0-1-3- 6 


1 




0-1-3- 8 


i 




0 * 1 • 3 • 10 


i 




0-1-5- !) 


1 


15 


0-1-4- 9 


6 




0-1-3- 5 


4 




0-1-6- 8 


2 




0-2-6- 9 


2 


16 


0-2-7-10 


6 




0-1-2- 6 


3 




0-1-4- 6 


» 




0-2-6- 9 


3 


18 


0-2-8-11 


4 




0-1-3- 7 


2 




01-5-11 


2 




0-1-6*13 


2 




0-2-6-11 


2 




0-2-7- 10 


9 




0-1-2- 5 


1 




0-1-8- 4 


1 




0-1-4- 5 


1 




0-2-912 


6 




0-2-6-15 


4 




0-1-6-17 


2 




0- 1-6-12 


2 



Stricli- 

zrtlil 

r 


Mikroskop- 

stellung 


Anzahl 

«1er 

Reihen 


20 


0 - 1 • 7-15 


2 




0 • 1 • 2 • 5 


1 




0-1- 3- 4 


1 




0-1- 4- 5 


1 


24 


0-2- 5-14 


4 




0 • 1 • 3-18 


3 




0 - 1 • ß- ft 


3 




0-1-11-17 


3 




0-3- 7 13 


3 




0-1-13-15 


2 




0-2- 6-19 


u 




0-3 - 11 • 19 


o 




0-1- 5- 7 


1 


25 


0-1- 5-14 


6 




0- 1 • 8-11 


6 




0-2- 5-21 


6 




0-2- 8-15 


6 


27 


0-1- 2-14 


4 




0-2- 6-22 


4 




0-3- 8-12 


4 




0-3-10-19 


4 




0 * 1 • 2-10 


2 




0-2- 6-21 


2 




0-3-10- 17 


2 




0-3- 0 * 14 


2 




0-4- 16-21 


2 


30 


0-2- 11 • 14 


4 




0-3-13-25 


4 




0-4-10-23 


4 




0-6-14-21 


* 




0-1- 5-25 


2 




0-1- 9-19 


2 




0-1-17-23 


2 




0-2- 4-15 


2 




0-2- 9-14 


2 




0-1- 2- 5 


1 




0-1- 3- 4 


1 




0-1- 4- 5 


1 


32 


0-1-11-19 


4 




0-9-11-18 


4 




0-3- 9 - 13 


4 




0-5-12-20 


4 




0-1- 6-11 


2 




0-1 -17 -19 


2 



Strieli- 
xn hl 
r 


Mikroskop- 

stellung 


Anzahl 

«ier 

Reihen 


32 


0-2- 6-15 


2 




0-2- 6-27 


2 




0-3- 8-18 


2 




0-3-12-20 


2 




0-1- 2- 7 


1 




0-1- 3- 0 


i 




0-1- 4-29 


1 


36 


0-1- 3-19 


3 




0-1- 5-11 


3 




0-2- 9-20 


3 




0-2- 12- 17 


S 




0-212-23 


3 




0-3- 10*24 


3 




0-3-14-20 


3 




0-4 -12- 17 


3 




0-6-13-22 


3 




0-6-14-27 


3 




0-1- 4- 9 


* 1 




0-1- 5- 8 


1 




0-1- 5 • 9 


1 




0-1- 8- 9 


1 




0-1-29-33 


1 


40 


0-1-11-27 


6 


0-2- 8-29 


6 




0-3-10-22 






0-4- 9-16 


6 




0-6-14-81 


6 




0-1- 4- 5 


3 




0-2-17-20 


3 


0-2-17-22 


3 


45 


0 • 1 ■ 5-24 


6 




0- 1 -18-29 


4 




0-2- 8- 10 


4 




0-3- 7-25 


4 


0-3-14-28 


4 


0-512-18 


4 




0-9-19-30 


4 




0-1-16-31 


2 




0-2- 8-20 


2 




0-2- 9- 1H 


o 




0-3- 7 -SU 


a 




0-3-30-35 


2 




0-8-17-29 


2 




0-9 -20- 31 


2 
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Mikronkop- 

Mtollutlff 



Mikroskop- 

MlollüDff 



19-281 6 

11-27) 6 

14-29 (i 
13 • lft 6 

17 -25' 0 

22 - 38 6 

23 - 37 6 



75 0-1 

0-2 



80 Io* 


2- 


6-53 


6 


0- 


3« 


13-2.'k 


6 


0- 


5* 


19 • 87 


G 


0- 


7- 


16-49 


6 


0* 


7* 


23 • 51 


0 


0' 


8- 


35-46 


6 


0* 


9- 


33-63 


6 


|°* 


9* 


39-63 


6 


i°* 


10- 


22-67 


6 


°* 


11* 


25 • 43' 


6 


Io* 


16* 


81-59 


6 


0- 


19- 


39 • 59 


Ü 


Io* 


1. 


3-77 


2 


!o* 


1- 


5- 6 


0 


|o* 


1- 


2- 3; 


1 


io- 


1* 


2- 6 

I 


1 


1 °. 




4* 6 


1 


90 0* 


4* 


10- 83 


12 


0* 


1- 


9 * 38 


6 


0- 


2 • 


5 ♦ 48 


6 


0* 


o. 


27*48 


6 


0- 


3- 


43 * 65 


6 


0* 


5* 


23 * 57 


G 


0* 


8 • 


21*66 


6 


0' 


9- 


37-77 


6 


0* 


12- 


26-61 


6 


0* 


12- 


26-75 


6 


0* 


15* 


53-71 


6 


|o* 


IG- 


36-55 


6 


0* 


16- 


36-67 


6 


10* 


1- 


31-61 


2 


0* 


1 • 


30 • 81 


1 


0* 


1* 


30 -Ul) 


1 


K)* 


1* 


31 - Cu 


1 


96 0* 


2 


9-52 


12 


0* 


1 


21-39 


6 


°. 


3- 


17 • 39 


6 


0* 


3- 


27 • 61 


6 


Io* 


4- 


10 ■ 77 


6 


0* 


4 


10-85 


6 


jo- 


5 


13-47 


6 


|o* 


5 


31-71, 


6 


jo- 


8 


27-42 


G 


1 °. 


11 


37-67 


6 
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Strich- Mikr(1>kop . 

'“ hl »tollunff 

r 


Anzahl 

der 

Reihen 


9« 11 12 -25-80 


6 


0-12-28 -61 


6 


0-14-S6K) 


6 


0- 17-36-55 


6 


0- 1*33*65 


2 


! 0 • 1-32-33 


1 


0 ■ 1-32-65 


1 


0 ■ 1 • 33 • 04 


1 



Stricli- 

zahl 

r 


Mikroskop- 

»tftllillljt 


Anzahl 

der 

Reiben 




Strich- . 

Mikroskop- 
cnhl- . ,, 

Stellung 

r 


Anzahl 

der 

Reihen 


100 


0* 4-17-58 


6 




100 0-11 -25-45 


G 




0- 5 • 27 • 53 


6 




0- 12-:‘4-09 


G 




0- 6-14-89 


G 




0-13-37-81 


G 




0- 7-35-67 


6 




0* 15*51-67 


G 




0* 7-61-77 


6 




0 • 15 • 53 • 7; 


« 




0- 8- 18-37 


6 




0 • 21 • 51 -77 G 




0- 9-21-69 


6 




0- 1 • 2- 1 


3 




0- 9-45-09 


G 




0* 1* 3-97 


3 




0 • 10 -28-71 


G 




0-1-3-98 3 



Jodes der vorstehenden Programme liefert nach 12) die Normalgleichungen: 

u 0 = 3 rXo 



% m ss 3 rxj 
uv = 3 rx* 



deren constante Glieder aus den Beiträgen der einzelnen Reihen nach Vorschrift von 13) 
zu bilden sind. 

Man erreicht demnach das Gewicht 3r jeder Strichcorrcction mit 4 r(r — 1) 
Ablesungen. 



ITT. Programme für vier paarweise einander gegenüberstehende Mikroskope. 

Selbstverständlich muss hier die Strichzahl stets eine gerade sein. Gleichwohl 
bezeichnen wir dieselbe wegen des leichteren Vergleichs der nachfolgenden Ergebnisse 
mit den vorhergehenden wie bisher mit r, und nicht mit 2 r. 

Wenn man nicht die Correctionen der einzelnen Striche, sondern nur die halben 
Summen der Correctionen diametral gegenüberliegender Striche kennen lernen will, so 
lasst sich sowohl die Anordnung der Beobachtungen, als auch deren Ausgleichung ver- 
einfachen. Wir betrachten daher jeden der beiden Fälle für sich. 



Erster Fall ad III: es sollen die Einzolcorrectionon x bestimmt werden. 



Nach 10) liefert die Reihe 0 h - % J + A folgenden Beitrag zur Normal- 
gleichung für Xo‘. 



9) 



, + b _ t + e, + i, _ , = + 3 X, - ■ - - J- *r A -* ; - 1 X, _ 4 - i X _ 



Hieraus erhalten wir, nach einander * = 1, 2, . . . J — 1 genommen, folgende Beiträge 
der entsprechenden £ — 1 Reihen zur Normalgleichung für x<> (die constanten Glieder, 
die wir einstweilen nicht brauchen, fortgelassen): 



+i 


+ 3 x„ — 


1 X 


i r : -j x ' t ■: +■ » » x 


J +2 


+ 3 x„ — 


1 X 
S ' l S 


> x \ « x ' * 3 i x 


r — 1 


+ 8:c„ 


1 X r 
* y 


- /— - x i — — i* - > — 
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Es fragt sich nun, welche Reihen zu beobachten sind, um die möglich einfachste 
Form der Normalgleichungen der x herbeizuführen. Um hierüber eine Uebersicht zu be- 
kommen, stellen wir die Beiträge 20) für zwei auf einander folgende bestimmte Strich- 
zahlen, als welche wir 8 und 10 wählen, auf: 

Reihe | ' Beitrag 

für r = 8 

0 1-45 -f-8 Xo — l Xi — J x.i — xt — -* x& — -y xj 
0-2 4-6 4- 3 xo — l x» — 1 xy — ■ Xt — l Xe — ^ x* 

0-3-47 4 3 Xo — -y x.» — \ xi — Xt — J Xj — }x« 



21) . . . für r = 10 

0 15 6* 43 Xo— l Xi — l x, — xa— ‘ x 6 — \ x 9 

0-2-5-7 43x« — J x ■/ — J-xj— x»— i Xj — \ x 9 

0-3-5 8 4 3x« — J Xy — !, xy — x$ — J Xs — [x; 

0 4 5 9 4 3 Xo — , x§ — J Xi — xy — Xy — !. Xe 

Man erkennt hieraus, dass für jede Strichzahl die unter 20) bezeichneten * — 1 
Reihen folgende Normalgleichung für x» geben: 

?*ö = 43^y — 1 j Xo — Xi — Xy l^X r — X r + ? — X r — I, 

welche durch Hinzufügung der willkürlichen Relation: 



übergeht in: 



0 = Xo 4 Xi 4 Xy H 4 Xr - I 

iio = 4 ( -j r — — | r — 2^x r . 



Zum constanten Gliede u 0 liefert jede Reihe einen nach Vorschrift der linken 
Seite von 19) zu berechnenden Beitrag. 

Aus der Normalgleichung für x« gehen die für die übrigen Strichcorreetionen 
Xiy Xy t • • - einfach durch successive Erhöhung der Indiccs von n und x hervor. Das voll- 
ständige System der Normalgleichnngen der x ist daher: 



22 ) . . . 



Ho 


= + ( l 


r — 2 )x„ 


-(■5- 


-2)x r 


Hi 


»*. jn 

'T 

ii 


r-2)x, 




-2)x, 

’ X 


Hy 


-+U 


r — 2)x» 




-2)x, 


fl. 


-+(* 


r — s'jx. 


-(;■ 


— 2)x„ 


n, 

■i * 


, -+(i- 


r - 2 h + » 




-2)x, 


W r 


. -+0 


r ~‘ 


-o- 


-2) x. 
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Zu jedem der constanten Glieder n liefert jede Reihe 0 • h • J ' -f- h einen Bei- 
trag, und zwar: 



ZU »0 


: «0 +h_ t 


+ Cr 
i‘ 


+ d '-A 
t * 


* tu 


:a ' +b -kv, 


+ C fs-, 


+d l-t + l 


„ «a 


: ai +b -k + i 


+e i*t 




n H * 


a, 4*&r , 

•" * 




* 

1 

+ 


■V- 


• fl r ■j'fcf 

1^ + 7 l — h •¥ I 


Hho 


+ d -4 + . 




: fl, -\-b r 

,+a - t — h + 2 


-f c 9 





Die Gleichungen 22) enthalten paarweise dieselben beiden Unbekannten, nämlich 
die CorrectioneD zweier um 180° verschiedener Striche. Fasst man jedes Paar zur Summe 
und zur Differenz zusammen, und setzt zur Abkürzung: 



24) . . . 



2 «e = x»-f-x 
2ui = xi + x 
2 Ut = xi-t-x 



,- + i 



+» 



2 Ve=x„ — x, 
2 Vt = Xi — X , 
2 vi — Xi — x. 



Jto — «<I + H , 

I 

Pl = */ + ». , 

1>I = »J + «, 
f 



f o = fl* — W 



H 

«J 



Ni — n 
Hi — n 



so dass also die « die halben Summen und die t> die halben Differenzen der Correctionen 
diametral gegenüberliegender Striohe bedeuten 1 ), so erhält man folgende Normal- 
gleichungen der u und v: 



25) . . . 



po — 2 r tt* 
pi — 2 r ui 
Ih — 2 r ui 



q« = 4 (r — 2) t>* 
$/ = 4(r -2) t>» 
?» == 4 (r — 2) r» 



Die zur Herbeiführung dieser einfachsten Form dor Normalgleichungon zu be- 
obachtenden Reihen sind unter 20) bereits bezeichnet worden. Wenn man indess die 
Zahl der Mikrnskopverstellungen möglichst beschränken will, so ist auf den aus 21) so- 
fort ersichtlichen Umstand Rücksicht zu nehmen, dass die Reihen 20) paarweise — näm- 
lich die erste und letzte, die zweite und vorletzte, u. s. w. — dieselben Beiträge zu den 
Normalgleichungen liefern, wobei jedoch, wenn j gerade ist, die mittlere Reihe als einzelne 
übrig bleibt. 

Die nachfolgenden Beobachtungsprogramme sind mit Berücksichtigung dieses 



*> Bekanntlich sind die halben Summen der Ablesungen diametraler Striche frei vom 
Einfluss der Excentricität des Kreises, so lange diese klein ist. Es bleiben daher auch die 
Grossen n, als Correctionen dieser halben Summen unberührt von diesem Einfluss, und zwar 
im Gegensatz zu den x und e, die nur für die bei ihrer Bestimmung stattgehabte Lage des 
Centrums des Kreises zu dem des Instruments Geltung haben. Vergl. die bezügliche Be- 
merkung ad 1) auf Seite 47, 
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Umstandes, jedoch mit Beibehaltung der Zahl von J — 1 Reihen im Ganzen aufgcstellt. 



y gerade 



Strich- 

EAhl 

r 


Mikroskop- 

Stellung 


Anzahl 

«1er 

Reihen 


4 


0-1 *2 


3 


1 


8 


0-1.4- 


5 


2 




0-2-4- 


6 


1 


12 


0 1-6- 


7 


o 




0 -2 -6 • 


8 


2 




0 -3 *6 • 


9 


1 


16 


0 -1 -8 • 


9 


2 




0-2-8 • 


10 


o 




0 -3 -8 ■ 


11 


2 




CO 

o 


12 


1 



u. a. w. 



q ungerade 



Strieb- 

zalil 

r 


Mikroskop- 

stellong 


Anzahl 

der 

Reihen 


6 


01 -3- 4 


o 


10 


0-1 -5- 6 


2 




0 2 5- 7 


2 


14 


0 - 1 -7 • 8 


2 




0 -2-7 • 9 


2 




0 • 3 ■ 7 • 10 


2 


18 


01 -9-10 






0-2-9.11 






0 - 3 • 9 • 12 


u 




0-4-9-13 





n. a. w. 



Wie hieraus ersichtlich kann man, wenn J ungerade, die Zahl der zu beobach- 
tenden Reihen auf die Hälfte, nämlich auf r 4 2 , beschränken, ohne die Einfachheit der 
Nonnalgleichungen 25) zu stören. 

Den Gleichungen 25) liegt als Gewichtseinheit das Gewicht einer der Ablesungen 
a, b, c, d zu Grunde. 

Jedes u wird mit dem Gewicht: 



g« — 2 r, 

jedes v mit dem Gewicht: 

ffv ~ 4 (r — 2) 

durch die Beobachtungen bestimmt. Die Zahl der Ablesungen ist 2r (r — 2). 

Um dio Gewichte der Einzeloorrectionon x zu erhalten, lösen wir ein Paar von 
den Gleichungen 22) auf, wodurch wir die Gewichtsgleichungon der bezüglichen x er- 
halten, nämlich: 

3r — 4 . r — 4 

*» = 4 r (r — 2) + 4V(r-2)"i 



x ; — 4 ~t (r —2) + 4vfr— 2J n i 

Das Gewicht eines jeden x ist daher: 

_ 4 r (r — 2) 
fix— gr— 4 • 



mithin das Gewicht der Differenz zweier x, d. i. der Correction eines Winkels zwischen 



zwei Strichen: 



g«- 



2 r (r — 2) 

Sr — 4 ‘ 



Wenn jedoch die beiden Striche einen Winkel von 180’ bilden, so hat man anstatt des 
letzteren Werthes: 

gm — gv — r — 2. 



Das Verhältnis« gm : g*,, welches fiir r = 4gleich 1 ist, nähert sich also mit wachsen- 
der Strichzahl dein Werlhe ’ • Die Winkel zwischen diametralen Strichen werden mithin 
durch die Beobachtungen genauer bestimmt als diejenigen zwischen anderen Strichen, 
was sich auch ohne Rechnung als nothwendige Folge des Umstande« ergiebt, dass in 
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jedem Satze der Winkel von 180° zweimal, also im Ganzen viel öfter vorkommt als 
irgend einer von den übrigen. 

Die Fehlerrechnung ist nach Vorschrift der Formeln 15) bis 18) zu führen, nur 
dass für die Correction 16) die aus den Normalgleichungen 25) sich ergebende: 



26) . . . 



(1*1 „ML. 

2r 4 (r — 2) 



eintritt. Die dort gebrauchten allgemeinen Bezeichnungen rund g erhalten hier die Werthe 
4 und ^ — 1, womit sieb ergiebt: 

Anzahl der Fehler =2r (r — 2) 

Divisor a = J (r — 1) (3 r — 8). 



Zweiter Fall ad III: es worden nicht die Einzelcorrectionen a?, sondern nur 
die halben Summen u der Correctionen diametraler Striche verlangt. 

Man kann in diesem Falle die vier Fehlerausdrücke 5) eines jeden Satzes in einen 
einzigen zusammenziehen, nämlich in den der Bestimmung: 

— (a + c) 4* "i + f *)t 

wo a, b, c, d die vier Ablesungen des Satzes, die hier nicht auf die Summe Null gebracht 
zu sein brauchen, bedeuten. 

Ferner braucht man anstatt. Reihen von r Sätzen nur Halbroihen von J Sätzen 
zu beobachten, so dass in jeder anstatt sämintlicher r Striche, nur £ auf einander folgende 
in jedem Mikroskop abgelesen werden. 

Es seien nun behufs Beobachtung der Halbreihe 0 h * -J- • y 4- h nach einander 
die Striche 0, 1,2, ... o — 1 unter das Mikroskop A gebracht, und zur Abkürzung werde 
gesetzt: 

r = - *M + C) + J(£+D)') 

und : 

ln — — 2 ( a ° "4“ C») 4“ ' 2 (P° d - d«) 

27) ... // = — 2 4" c <) 4- 2 (f>i 4- di) 



dann aind die FulilcraaadrUcke der Halbreibe: 



— r — ii« ■+■ k* . — l., 

— r — ui 4 -«* + ; — h 



28/ ■ 



t — llr + «O 



-Ir 



- » 



deren jeder einem Satze entspricht, und worin die Unbekannten u die unter 2-1) ihnen 
boigelegte Bedeutung haben. 



') Die Bedeutung der Unbekannten 2 ergiebt sich aus der auf Seite 47 ad 8) gege- 
benen Definition der Grossen A. li, C\ />. Demnach ist nämlich die halbe Summe 

der beiden Winkel A M li und ( ' M />, wo M das Centrum des Instrumentes und A, li,C, D die 
Mikroskop-Nullpunkte bezeichnen 
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Da jedes u einmal mit dem negativen, einmal mit detn positiven Vorzeichen in 
den Fehlerausdrücken vorkommt, so ergiebt sich aus diesen als Normalgleichung für z: 

»>• " M, 

und als Beitrag zur Normalgleichung für m«: 

30) . . . . — lo Ir , — 4" 2 Wo — Hk “““ M r . 

* — * * — * 

Die Beiträge der £ — 1 Halbreihen: 



0 1 a ' S 4" 1 
0 2 •; 5+2 




zur rechten Seite der Normalgleichung für Uo sind daher beispielsweise für r = 8 und 
r = 10: 

Reihe Beitrag 

für r = 8. 

0*1 4-5 -b 2 Uo — k# — m.i 

0-2*46 -f- 2 — uj — Mi 

0-3 4 7 -f- 2 Uo — «.? — «/ 

32) . . ... f ü r r = 10. 

0 1-5-6 j -j- 2 uo — Hg — »4 

0-2 5-7 + 2 — «i — « 3 

0-3 5-8 4* 2 iu, — us — Mi 

0-4 5-9 4- 2 Ha — «i — ui 

Für eine beliebige Strichzahl r geben, wie hieraus ersichtlich, die Reihen 31) folgende 
Normalgleichung für u,,‘. 

Lo = 4- 2 ^ 2 — l) M 0 — 2 Uj — 2 Mi 2 ttr { 

oder wegen [w] = 0: 

33) Loz= + ruo. 

Zum constanten Gliede Lo liefert jede Reihe einen nach Vorschrift der linken 
Seite von 30) zu berechnenden Beitrag. 

Wie der Vergleich der Beiträge 32) mit den unter 21) hergeleiteten zeigt, ist 
der vorliegende zweite Fall ad III. bezüglich der den Beobachtungen zu gebenden An- 
ordnung dem ersten völlig analog, und die für diesen Seite 99 aufgestellten Programme 
haben auch hier volle Giltigkeit, nur dass in der letzten Columne „Anzahl der Haibreiheu 14 
anstatt „Anzahl der Reihen 44 zu setzen ist. 

Das aus den programramässigen \ — 1 Halbreihen hervorgehende vollständige 
System der Normalgleichungen der u ist nach Analogie von 33): 

Lo = r Uo 

Li = r ui 

34 ) : 



Lr _ ; =ru r _ J 1 ) 



') lm Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher, Band II, Seite 71 findet 
«ich ein System von 12 Nortnalgleichungen angegeben, welches aus Beobachtungen Besse Fs 
behufs Bestimmung von 12 Strichepaaren des 18 zölligen Reichenbach’schen Meridiankreises 
der Sternwarte zu Königsberg hervorgegangen ist. Jede Gleichung enthalt 9 Unbekannte; 
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Zu jedem constanton Glicde L liefert jede Halbreibe 0*A ■ £ . £ -f- ä einen Beitrag und 
zwar: 

ZU Jjo - — /ff -f" ^ ^ 

» ■ c * , 

n Lr l — Ir + U — / 

f — / * “ ' 

Den Gleichungen 34) liegt als Gewichtseinheit das Gewicht einer Bestimmung 
/ zu Grunde. Da jedes l die halbe Summe aus 4 Ablesungen — a, -j-b, — r, +d ist, mit- 
hin gleiches Gewicht mit diesen hat, so ist die Gewichtseinheit liier dieselbe wie bisher. 

Jedes u wird mit dem Gewicht r durch die Beobachtungen bestimmt. Dio An- 
zahl der Ablesungen ist r (r — 2). 

Zur Summe der Fehlerquadrato liefert jede Halbreihe den Beitrag: 




wo der negative Theil die aus der Normalgleichung 29} hervorgehende Correction ist. 
Der Summe der Beiträge ist noch die aus den Normalgleichungen 34) sich ergebende 
Correction : 

_ I L>] 

r 

hinzuzufugen. 

Die Anzahl der Fehler betrügt in jeder Halbreihe mithin im Ganzen J J — l). 
Die Anzahl der unabhängigen Unbekannten beträgt £ — 1 Unbekannte 2 und 
2 — 1 Unbekannte u, also im Ganzen r — 2. Der Divisor der Summe der Fehlerquadrate 
ist daher: 

"= S(a —!)—<*'— 2 >= 1 (»• - 2) (r — 4X 
und folglich der mittlere Fehler einer Bestimmung l oder Ablesung a, b, c, d : 




wo 3/ die Summe der Fchlerquadrate bedeutet. 

Vergleichung der Untersuchungsmethodon I., II. und DI. bezüglich der Zahl 
von Ablesungen, womit ein bestimmtes Gewicht der Correctionen x , u und v 

erreicht wird. 

Wir stellen zunächst die Gewichte der Correctionen r, h und v nebst den ent- 
sprechenden Ablesungszahlen für die drei Untersuchungsmethoden: 

dio Auflösung ist daher keine unerhebliche Arbeit. Hessel hat mit vier paarweise einander 
gegen übergestellten Mikroskopen die Vollreihen 0 • 1 • 12 • 13, ö ■ 2 • 12 • 14, 0 • 3 • 12 • 15 
und 0 • 4 • 12 • l(j beobachtet. Nach den obigen Ausführungen hätten zur Herbeiführung der 
einfachen Form 34 > noch die Vollreihe 0 • 5 • 12 • 17 und die Halbreihe 0 • 6 ■ 12 • 18 beobachtet 
werden müssen. 

Die a. a. O. über diese Beobachtungen geführte Correspondenz wurde dadnreh ver- 
anlasst. dassGauss, da er ans gleichartigen von ihm selbst ausgefiibrten Beobachtungen vergl.,, Be- 
stimmung des Breitenunterschiedes zwischen den Sternwarten von Göttingen und Altona“, Art. 16) 
den mittleren Fehler einer Einstellung fast doppelt so gross gefunden hatte, wie Hessel aus 
den seinigen, Schumacher ersuchte, von seinem Assistenten die Beobachtungen Bessel’s nach- 
rcchnen zu lassen. Es fand sich, dass Hessel sich erheblich verrechnet hatte, und zwar sowohl 
bezüglich des mittleren Fehlers und der Gewichte, als auch der Theilungsfehler selbst. Die 
in Rede stehenden Beobachtungen nebst den daraus gezogenen irrthiimlichen Resultaten finden 
sich iin 7. Bande von Bessel’s Beobachtungen, Seite V u. folg. 

Ueber die Anordnung, welche Gauss seinen Beobachtungen zur Untersuchung von 
Kreist hei hingen gegeben hat scheint nichts bekannt geworden zu sein. 
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I. mit 2 Mikroskopen, 

II. mit 4 beliebig verstellbaren Mikroskopen, 

III. mit 4 paarweise einander gegenüberstehenden Mikroskopen, 
nach den Angaben auf den »Seiten 95, 9G und 99 zusammen: 



U ntor*.- 
methotle 


dor x 


G 


(■wicht 
der u der v 


Zahl der 
Ablenangen 


i 


r 




2 r 


2 r 


2r(r-l) 


ii 


Sr 




6 r 


tir 


4 r (r — 1) 


iii 
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Hierin bedeutet: 

r die Anzahl der zu bestimmenden Striche, 
x die Correctionen (Fehler) der einzelnen Striche, 
m die halben Summen der Correctionen diametraler Striche, 
v die halben Differenzen der Correctionen diametraler Striche. 
Das Gewicht 1 wird somit erreicht: 
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II 
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Hieraus ergeben sich die folgenden Ablesungszahlen, die einem und demselben Gewichte, 
nämlich r j , zum Theil genau, zum Theil sehr nahe (wenigstens für grössere Strich- 
zahlen) entsprechen: 
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Als bemerkenswertheste Folgerungen entnehmen wir hieraus: 

Um ein bestimmtes Gewicht der u zu erreichen, muss man bei paarweiser Gegen- 
überstellung der Mikroskope (Methode III) die Hälfte Ablesungen mehr machen, als ohne 
diese Beschränkung (Methode II), während für die v ein Viertel weniger erforderlich ist. 
Bei allen Winkelmessungen, wo an einem oder mehreren Paaren einander gegenüber- 
stehender Mikroskope abgelesen wird — wie es bei allen feinen Winkelmessungen fast 
ausnahmslos geschieht — kommt es aber viel weniger darauf an, die- Differenzen, als die 
Summen der Werthe diametraler Theilstriche genau zu kennen, weil bei dieser Ablesungs- 
art nur die Fehler der letzteren, nicht al>er die der ersteren auf die beobachteten Winkel- 
werthe übergehen. Durch die paarweise Gegenüberstellung der Mikroskope bei der 
Untersuchung einer Kreistheilung werden daher die v auf Kosten der u mit überflüssiger 
Genauigkeit bestimmt; es findet also Arbeitsvergeudung statt. 

Dasselbe Missverhältnis bringt diese Methode für die Winkel zwischen diame- 
tralen und solchen zwischen anderen Strichen mit sich (vergl. die hierauf bezügliche Be- 
merkung auf Seite 110). 

Es darf indes« nicht Übersehen werden, dass das Gesagte auf der Voraussetzung 
einer sicheren Axbewegung des Kreistheilungsuntersuchers beruht; denn wenn infolge 
unsicheren Ganges der Axe in ihrer Hülse die Mittelpunkte beider nicht immer zu- 
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satmnenfallen , so entsteht eine Unregelmässigkeit der Excentricität des Kreises, die in 
der Summe der Ablesungen diametraler Striche nur dann verschwindet, wenn zwischen 
den beiden Ablesungen die Kreisscheibe nicht gedreht wird. Dieser unregelmässige Theil 
der Excentricität des Kreises kann daher nur durch Ablesen an diametralen Mikroskopen, 
nicht aber — wie der regelmässige Theil — durch Ablösen diametraler Striche an einem 
und demselben Mikroskop climinirt werden. 



Kleinere (Original-) miltlielliingen. 

Bemonstrationsapparate für den Unterricht. 

Von F. Erneeke in Berlin. 

X. Magnetringindnctor, nach Angabe von Dr. H. Zwick. Der Apparat dient 
zur Erläuterung der magnetelektrischen Induction; die Grundidee desselben ist Versuchen 
von Prof. L. Pfaundler entnommen und schliesst sich eng an das Princip des Gramme- 
schen Ringes an. Behält man von diesem statt der ringförmigen Bewicklung nur zwei 
kurze, diametral gegenüberstehende Spulen bei und ersetzt den weichen Eisenkern durch 
zwei halbkreisförmig gebogene Stabmagnete, die sich mit den gleichnamigen Polen 
aneinanderlegen und zu einem vollen Ringe zusammenfügen lassen, so hat man die Haupt- 
theilc des Apparates vor sich. Die Spulen befinden sich an einem hölzernen Stativ senk- 
recht übereinander und sind mit Klemmschrauben versehen, so dass man nur eine von 
ihnen oder beide zugleich mit einem Galvanometer verbinden kann. Der Ring ruht 
vcrtical auf zwei Leitrollen und bewegt sich, wenn er mit der Hand gedreht wird, durch das 
Innere der beiden Inductionsspulen hindurch. Der Durchmesser dieses Ringmagneten 
beträgt 25cm. Boigegeben sind überdies noch zwei gerade Stabmagnete, die mit den 
gleichnamigen Enden mittels conischer Fortsätze aneinander gesteckt und zur Anstellung 
der magnetclektrischen Grundversuche benutzt werden können. — Bei einer zweiten 
Construction ist der Magnetring feststehend, während die Spulen auf demselben drehbar 
und mit einem auf der Axe sitzenden Schleifcommutator verbunden sind. Man erhält 
daher gleichgerichtete Inductionsströme, wenn man die Spulen über den ganzen Ring 
(mit Ausschluss der Befestigungsstelle) fortbewegt. — Nebenapparate hierzu sind ein 
empfindliches Verticalgalvanometer mit langem Zeiger, und ein kräftiger Stabelektro- 
magnet zum Nachweisen von Inductionsströmen , die durch Bewegung eines Magnotpols 
längs der Spule desselben hervorgerufen werden. — 

2. Dynamoinductor mit einsetzbaren Magneten bezw. Elektromagneten, eben- 
falls nach Zwick. Zwischen den halbkreisförmigen Polschuhen der Magnete ist ein 
Ringinductor (mittels Riementransmission) drehbar, der mit 8 Spnlen besetzt ist; die 
Gleichrichtung der Ströme wird durch einen Commutator mit Bttrstencontact bewirkt 

Die beschriebenen Apparate erscheinen dadurch besonders beachtenswerth , dass 
sie es ermöglichen, die Schüler in methodisch geordneter Stufenfolge in das Verständniss 
von verhältnissmässig immerhin complicirten Maschinen, wie die Grnmme’scke ist, einzu- 
führen. Der hierbei zu befolgende Gang ist in einer kleinen Schrift von Dr. H. Zwick: 
Jnductionsströme und dyna moelektrische Maschinen in Versuchen für die Schule dargelegt 
( Berlin, Th. Hofmann, 1886) klar und präcis auseinander gesetzt 

3. Linsenapparat nach Dr. H. Zwick. Hauptthcil des Apparats ist eine Hohl- 
kugel von 18 cm Durchmesser, die zugleich als künstliches Auge und als Camera obscura 
dient: die eine Wand ist durch eine kreisförmige ebene Glasscheibe gebildet, so dass der 
Weg der Lichtstrahlen im Innern bei Anwendung von Rauch sichtbar gemacht werden 
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kann. Zu dem Apparat gehören mehrere biconvexe und eine biconcave Linse, die summt 
der Kugel auf eine optische Bank von 1 m Lange aufgesetzt sind. 

4. Neues Demonstrations-Telephon nach Prof. Müttrich. Das Telephon 
ist auseinanderlegbar eingerichtet, so dass die Fundamentalversuche der magnetelektrischen 
Indnction unmittelbar an den Magneten und der Drahtspirale des Telephons oder durch 
Näherung eines Stücks von weichem Eisen) hervorgerufen werden können. 

5. Demonstrationsbarometer von Realgymnasiallehrer E. Schulze in Strauss- 
berg. Von den beiden 4Schenkeln eines Heberbaroraeters ist der eine am oberen Ende 
durch einen Hahn verschliessbar, der andere offen und zu derselben Höhe wie jener 
(100 cm) geführt. Von der Biegung geht ein kurzes Rohr (mit Hahn) abwärts, und auch 
von dem offenen Schenkel zweigt sich ein wenig oberhalb der Biegung ein Ausflussrohr 
(mit Hahn) nach unten ab. Der Apparat kann sowohl zur Demonstration des Luftdrucks 
wie zum Nachweis des Mariotte’schen (besser Boy le’schen) Gesetzes bei vermindertem 
Druck dienen. Für den Nachweis desselben bei vermehrtem Druck wird ein ähnlicher 
Apparat von 170 cm Länge und mit noch einem Hahn in der Mitte des verschliessbaren 
Schenkels empfohlen; doch wird für diesen Zweck wohl besser ein besonderer Apparat 
in der allgemein üblichen Form benutzt. 

6. Heberapparat von E. Schulze in Straussberg. Dieser Apparat entsteht aus 
dem eben beschriebenen dadurch, dass der vorher verschliessbare Schenkel oben einge- 
bogen und bis zu gleicher Tiefe mit dem unteren Abflussrohr abwärts geführt wird. 
Er veranschaulicht die Wirksamkeit des Hebers und deren Abhängigkeit vom Luftdruck 
in überaus sinnenfalliger Weise und bietet eine Reihe von interessanten und zugleich 
lehrreichen Erscheinungen dar. 



Rt^ferale. 

Elektrische Centrifugnlumschine für Laboratorien. 

Von A. Watt. Chemical Xeics. ,Vi. S. 2 32. 

Der Apparat ist eine Verbindung von Elektromotor und Centrifuge. An die 
vertieale Axe eines flach gebauten Elektromotors (H. von Siemens) ist die durchlöcherte 
Trommel der Centrifuge befestigt. Der Elektromotor wird von sechs Chromsäurcelementen 
oder einer Faure ’ sehen Secundärbattorie getrieben. Die Trommel wird aus Kupfer oder, 
wenn dieses Metall angegriffen würde, aus Platin oder Ebonit verfertigt. Bei Anwendung 
von Ebonit müssen die Locher, da sie nicht genügend klein gemacht werden können, mit 
Platindrahtnetz oder Pergamentpapier bedeckt werden. Für Laboratorienzwecke ist ein 
Durchmesser der Trommel von 10 cm zu empfehlen. Wgsck. 

Einfache Methode, den inneren Durchmesser eines Barometer roh res zu bestimmen. 

Von J. M. de Löpinay. Journ. de Phys. II. 4 . S. 35. 

Die Methode des Verfassers bietet den grossen Vortheil, bei fertigen Instru- 
menten anwendbar zu sein; sie liefert zwar nur Resultate, die bis auf etwa 0,1 mm genau 
sind, was jedoch für die Bestimmung des Capillaritätscoefflcienten vollkommen hinreichend 
ist, doch scheint die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, sie noch weiter verfeinern zu können. 

Betrachtet man ein mit Quecksilber gefülltes Glasrohr von etwas starker Wandung, 
so sieht man deutlich und scharf begrenzt das durch Refraction verbreiterte Bild der 
Quecksilbersäule. Misst man den Winkel, welchen die Visirstrahlen von einem Punkt C 
in bekannter Entfernung von der Axe des Rohres nach den Rändern dieses Bildes mit 
einander bilden, so lässt sich daraus bei Kcnntniss des Brechungsindex des Glases der 
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wahre Durchmesser der Quecksilbersäule berechnen. Ist in Fig. 1 0 der Mittelpunkt 
des Rohres, C der Visirpunkt, also OC die bekannte Entfernung I), MJC der Weg 
desjenigen Lichtstrahles, welcher die Quecksilbersäule in M tangirt und in .T nach C 
hin gebrochen wird, so ist: 

g R sin 7 sin a 1 

ft S1D & »in ft' sin ft ~ n 

und man erhält, wenn man allo drei Gleichungen miteinander multiplicirt: 

^ t Kann man den äusseren Durchmesser des Rohres auf andere Weise 

messen, so lässt sich die direct« Messung von 7) dadurch vermeiden, dass 
f . man auch den Winkel (f ' misst, welchen die Tangente von C nach dem 

äusseren Umfange des Rohres mit. CO bildet Man hat dann: 
li = D sin <f' 



und erhält somit: 
2 ) . . 



R »m 7 

p = . — 7 

r n sin 7 » 



1 ‘ ,g L Diese Gleichung zeigt aber gleichzeitig, dass das Verfahren nicht immer 
anwendbar ist; es muss nämlich </ immer kleiner als <f ‘ sein, wenn der äussere Rand der 
Quecksilbersäule noch sichtbar sein soll. Wird nämlich tp gleich oder grösser als tf\ so wird 
a gleich oder grösser als 90°, d. h. der Lichtstrahl MJ erfährt keine Brechung mehr, sondern 
totale Reflexion und tritt also aus dem Glase nicht mehr aus. In der That erscheint dann 
auch das Barometerrohr so, als ob es gar keine Wandstärke besässe, vielmehr bis zum 
äusseren Umfange ganz mit Quecksilber erfüllt wäre. Daraus folgt, dass die Messung 
unmöglich wird, wenn ng grösser als R ist. 




Man kann aber in diesem Falle den äusseren Rand der 
Quecksilbersäule wieder sichtbar machen, wenn man das Glasrohr 
mit einem zweiten concentrisch umgiebt und den Zwischenraum 
zwischen beiden mit Wasser anfüllt. Der Gang des tangirenden 
Strahles isl dann der in Fig. 2 angedeutete MJJ J C und man 
erhält, wenn man die Brechungsindices des inneren Glasrohres, 
des Wassers und des äusseren Glasrohres, bezogen auf Luft, der 
Reihe nach mit n‘ n‘ und n" bezeichnet, folgende Gleichungen: 

P _ • R sin er* R* sin a" R° sin 7 

R ~~ a% R* ~ sin/!* R" ~~ sin ft 1 ' D sin ft" 

sin n sin o* n“ • sin ^ 

sin ß n ' sin ft' W r sin ft 11 n"’ 

Multiplicirt man dieselben wieder säinmtlick miteinander, dann er- 
hält man ganz wie vorher 



8 ) 



9 



l) sin 7 
n 



Während also im ersten Falle der Winkel <f, unter welchem der scheinbare 
Durchmesser der Quecksilbersäule gesehen wird, nur abhängig war von der Entfernung D 
und dem Brechungsindex n, aber ganz unabhängig von der Wandstärke des Rohres, ist 
er im zweiten Falle auch ganz unabhängig sowohl von den Dicken des Umhüllungsrohres 
und der Füllflüssigkeit, als auch von deren Brechungsindices und ebenfalls nur abhängig 
von der Entfernung D und dem Brechungsindex n des eigentlichen Barometerrohres. 
Die concentrischen Umhüllungen erfüllen also thatsächlich nur den Zweck, den Rand der 
Quecksilbersäule wieder sichtbar zu machen. Bei der Messung wird man nun natürlich 
nicht den Winkel </ zwischen der Centrale CO und der Visirlinie nach dem einen Rande, 
sondern den ganzen Winkel zwischen den Visirlinien nach den beiden Rändern messen. 
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Wählt man dann, wozu eine nur genäherte Kenntnis« des Wertlies q vollkommen aus- 
reichend ist, die Entfernung D so, dass die beiden Punkte M diametral gegenübcrliegen, 
so lässt sich zeigen, dass der Einfluss geringer Excentricitäten der einzelnen Cylinder- 
flächen gegeneinander von verschwindender Grösse bleibt. Bestimmt man auch gleich- 
zeitig wieder den Winkel y‘, so erhält man zur Berechnung von q die Gleichung: 

.. R“ »in f 

) Q n »in tp*' 

Die Anbringung des Umhüllungsrohres führt Verfasser in sehr einfacher Weise 
so aus, dass er das eigentliche Barometerrohr mit einem etwa 2 cm breiten, vorher befeuch- 
teten Papierstreifen solange dicht bewickelt, bis das äussere Rohr von etwa 4 bis 5 cm 
Länge sich nur unter Anwendung von einigem Druck darüber schieben lässt. Letzteres 
lässt man unten ein Wenig über den Papierstreifen hervorragen und dichtet es mit etwas 
weichem Wachs ab. Bei der Messung beleuchtet man das Ganze möglichst symmetrisch 
von hinten, entweder durch ein etwas weit entferntes Fenster oder eine Flamme. Es ist 
zweckmässig, der Lichtquelle eine solche Breite zu geben, dass sie durch den äusseren 
Tubus, von C gesehen, fast vollkommen bedeckt wird und nur schmale Streifen derselben 
rechts und links sichtbar bleiben. In diesem Falle bietet sich am linken 
|R Rande etwa folgendes Bild dar (Fig. 3): Auf den äusseren Rand A folgt ein 
11 sehr dunkler, durch eine schmale, ziemlich hello Linie B getrennter Streifen, 
ly darauf ein breiter heller und dann ein sehr breiter, bis symmetrisch über dio 
Mitte reichender, dunkler Streifen C, der aber nicht so dunkel ist als der 
erste. W’ie man sich leicht durch Betrachtung des Meniscus überzeugen kann, 
ist die innere Begrenzung der Linie B der Rand der Quecksilbersäule und 
es muss also nach ihr hin visirt werden. Dies kann mittels eines Fernrohres 
oder Mikroskopes geschehen, doch bietet die Visur immerhin einige Schwierigkeit. Verfasser 
schlägt daher vor, direct mit blossem Auge zu visiren und die scheinbaren Durchmesser 
a und b direct an einer horizontal nm äusseren Tubus tangential befestigten Millimeterscale zu 
schätzen. Das Verhältnis V ist dann eigentlich , wofür man in den meisten Fällen 

Dadurch geht Gleichung 4 über in: 

e« a 

5 > <? = „ 4 • 

Durch Aichung mit Wasser hatte Verfasser den inneren Durchmesser eines Barometei- 
rolires mit etwas starken Wänden au 5,4 mm gefunden; die obige Methode gab bei An- 
wendung eines Ablesemikroskopes 5,3, bei Schätzung mit blossem Auge bjb mm. Ln. 




tut. s. 



genau genug setzen kann J 



Selbstregistrirendes Thermophotometer. 

Von Dr. J. O'Connor Sloane. Scientific American Sä. S. 399. 

Der Apparat dient zur continnirlicbcn Prüfung des Leuchtgases. Die Trommel 
eines Gasmessers ist mit einem Gefäss, in welchem ein mit einem Ventil verbundener 
Schwimmer sich befindet, derart verbunden, dass der Wasserstand in der Trommel und 
im Schwimmergehfiuse die gleiche Höhe haben. An der Trommelaxe ist eine Hemmung, in 
welche ein schweres Pendel eingreift. Wenn in Folge des steigenden Gasdruckes die Trommel 
schneller zu rotiren sucht, als das Pendel schwingt, sinkt der Wasserstaud im Apparat 
und der Schwimmer schliesst das Gaszuflnssventil. Im entgegengesetzten Falle öffnet sich 
das Ventil weiter. Hierdurch wird bewirkt, dass der am Apparat angebrachte Argand- 
brenner einen constanten Gaszufluss erhält. Die Lichtstärke wird durch die vom Brenner 
ausgehende strahlende Wärme durch ein Diflerentialthermometer gemessen, welches im 
Princip mit dem von Dufour für Demonstrationszwecke angegebenen nnd in dieser 
Zeitschrift (1884 8. 06) näher beschriebenen identisch ist nnd nur eine unwesent- 
liche Modiflcalion erlitten hat, um es selbstregistrirend zu machen. Die hennetisch ver- 
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schlossene, in zwei Kugeln endende gekrümmte Röhre, welche etwas Quecksilber 
enthält und deren eine Kugel all der Rückseite geschwärzt ist, ist mit einem um eine 
horizontale Axe drehbaren Rade verbunden. Die geschwärzte Kugel steht 2,5 cm vom 
Cylinder des Argandbrenners ab. Die Aenderungen der von demselben ausgestrahlten 
Wärmemenge bewirken Verschiebungen des Quecksilberfadens und dadurch Drehungen 
des Rades, welche sich als verticale Verschiebungen auf ein um die Peripherie des Rades 
gelegtes Band übertragen. Das herabhängende Ende des Bandes trägt eine in einer 
verticalen Führung verschiebbare Nadel gegenüber einer Papierscheibc, welche mit der 
Trommelaxe des Gasmessers derart verbunden ist, dass sie sich in 24 Stunden einmal um 
ihre Axe dreht. Nach dieser Zeit wird sie ausgewechselt. Ihre Peripherie ist in 24 Stunden 
getheilt; ferner sind auf ihr concentrische Kreise aufgetragen, welche die Lichtstärke 
angeben. Die Nadel wird in Zwischenräumen von einigen Minuten durch einen Hummer, 
der von der Trommelaxe ausgelöst wird, gegen die Scheibe gestossen und macht in diese 
einen Stich. Der Abstand derselben vom Mittelpunkt der Scheibe wird in leicht ersicht- 
licher Weise von der Bewegung der Kugelröhre und damit, von der Lichtstärke bestimmt. 
Der Apparat soll sehr genaue Resultate geben. Ohne Frage sind seine Angaben für den 
gleichen leuchtenden Körper untereinander vergleichbar; es darf aber nicht übersehen 
werden, dass die Proportionalität zwischen ausgestrahlter Wärme und Lichtstärke noch 
keineswegs sicher erwiesen und daher eine empirische Graduirung der Scale kaum zu 
umgehen ist. TT^wA. 

Heliostatisclies Anemometer. 

Vom H. Lcupold. Engineering 40 . S. 623 aus Journ. Met. Soc. 1885 Xo. 53. 

Die auf Bergeshöhen herrschende Windgeschwindigkeit will Verf. vom Thal aus 
in folgender Weise bestimmen. Eine hohle, innen versilberte Glaskugel, deren halbe 
Oberfläche geschwärzt ist, wird auf einem leichten Gerüst oben drehbar befestigt 
und durch ein Robinson’sches Schalenkreuz in Umdrehung versetzt. Der entfernte 
Beobachter sieht also, wenn sich der Apparat dreht, abwechselnd die glänzende und 
geschwärzte Hälfte der Glaskugel, also abwechselnd einen Lichtblitz und eine Verdun- 
kelung. Ist die Constante des Apparates, d. h. die einem Kilometer Windweg entsprechende 
Anzahl der Umdrehungen der Kugel einmal bestimmt, so hat der Beobachter nur in einer 
gegebenen Zeit die Lichtblitze zu zählen, um hieraus die augenblicklich herrschende 
Windgeschwindigkeit ermitteln zu können. Es scheinen noch keine Beobachtungen dar- 
über vorzuliegen, an wieviel Tagen iin Jahre der sehr von der Witterung abhängige 
Apparat durchschnittlich functioniren kann; abgesehen vom Frost, der die Bewegungen 
des Schalenkreuzes hemmt (vgl. diese Zeitschrift 1885, S. 111), muss die Beobachtung des 
Apparates durch die wechselnde Beleuchtung, durch verschiedene Luftzustände und durch 
Niederschläge beeinflusst werden. TV’. 

Neuer Brenner für (len Koenig’gchen und ähnliche Apparate. 

Von R. Colley. Wied. Ann. X. F. 26. S. 432. 

In einer Abhandlung „Ueber einige neue Methoden zur Beobachtung elektrischer 
Schwingungen und einige Anwendungen derselben“ macht Verfasser auf einen Brenner 
für den Koenig’schen und ähnliche Apparate aufmerksam, der ausserordentlich scharfe 
Flammenbilder liefert. Der Brenner besteht aus zw T ei conceutrischen Röhron: durch die 
innere geht das Leuchtgas, durch die äussere wird ein Sauorstoffstrora geleitet. Der 
Druck des Louchtgases darf nicht zu gross sein; der Zufluss des Sauerstoffs muss so 
regulirt werden, dass die blaue Flamme nur einen kleinen dunkelrothen Saum hat. Bei 
jeder Drucksteigerung im Leuchtgase springen dann dunkelrotho Flammen aus dein 
Brenner hervor und man prhält im Spiegel dunkolrothe Curven auf bläulichem Grunde. L- 
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Aerostatische W«*e zur Bestimmung der speei fischen Gewichte der Gase. 

Von Prof. Dr. E. Lommel. TFted. Ann. .V. F. 27. S. 144. 

Verfasser beschreibt folgendes Verfahren zur Demonstration und angenäherten 
Bestimmung der Unterschiede der specifisehcu Gewichte von Gasen: „Unter der einen 
— kürzer aufgehängten Schale — einer Wage hängt an einem feinen Draht ein Giasballon 
in ein Glasgefäss herab, dessen eben geschliffener Rand mit einer Glasplatto bedeckt ist, 
die den Aufhängungsdraht durch ein kleines Bohrloch in ihrer Mitte frei hindnrchgehen 
lasst. In das Gcfass mündet unten seitlich ein mit Hahn verschliessbares Rohr. Man 
tarirt den Ballon, während im Gefäss sich Luft befindet. Lässt man nun durch das Rohr 
irgend ein anderes Gas in das Gefäss einströmon, welches die Luft verdrängt, so senkt 
sich der Giasballon oder er steigt, je nachdem das Gas specifisch leichter oder schwerer 
ist als Luft, weil der Auftrieb, den er durch das umgebende Gas erleidet, in dem einen 
Falle kleiner, in dem andern grösser ist als der Auftrieb durch die atmosphärische Luft. 
Durch Auflegen von Gewichten auf die eine oder andere Wageschale kann man das 
Gleichgewicht wieder herstellen und erfahrt dadurch, um wieviel ein dem Ballon gleiches 
\ olnmcn des Gases mehr oder weniger wiegt als das nämliche Volumen Luft von gleicher 
Temperatur und gleichem Druck. Da das Volumen des Glasballons durch Wägen unter 
Wasser leicht zu ermitteln und das Gewicht eines Cubikcentiineters Luft bekannt ist, so 
ergiebt sich hieraus sofort das specifische Gewicht des Gases auf Luft bezogen. 

Das beschriebene Verfahren wird zunächst als Vorlesungsversuch empfohlen; 
Verfasser macht aber mit Recht darauf aufmerksam, dass dasselbe auch grösserer 
Genauigkeit fähig ist. (Vergl. auch das auf ganz ähnlichem Princip beruhende Patent 
von F. Luz im vorigen Jahrgange dieser Zeitschrift S. 411.) IV. 



l’eber das elektrische Leitung* vermögen und den Teniperaturcoefflcienten des 

Quecksilbers. 

Fon C. L. Weber. Wied. An«. N. F. 25. S. 245. 

Das Quecksilber zeigt in seinem elektrischen Verhalten grosse Abweichungen 
gegen das der andern Metalle: insbesondere lassen sich seine Legirungen in keine der 
beiden von Matthiessen aufgestellten Gruppen oinreihen. Es lag nahe, in der Ver- 
schiedenheit des Aggrogatzustandes den Grund hierfür zu suchen. Ueber die Leitungs- 
fähigkeit der übrigen Metalle im flüssigen Zustande aber liegen nur wenig brauchbare 
Versucho vor; in Folge dessen ist in der vorliegenden Arbeit die Leitungsfähigkeit des 
festen Quecksilbers untersucht worden. Dasselbe befand sich in einem U-förmigen Rohr 
von 1 mm Durchmesser — bei geringerem Durchmesser riss der Faden bei der Erstar- 
rung — welches in einer durch feste Kohlensäure in Aether hergestellten Kältcmischnng 
lag. Die Messungen wurden mittels der Thomson’schen Brüchencombination bei stei- 
gender Temperatur vorgenommen. Die Resultate der Versuche zeigen, dass das Queck- 
silber im starren Zustande eine Leitungsfähigkeit besitzt, die, auf 0° reducirt, etwa vier- 
mal so gross ist als die des flüssigen, und dass der Temperatnrcocfficient sich dem der 
andern Metalle beträchtlich nähert. Man ist hiernach zu dom Schlüsse berechtigt, dass 
das elektrische Verhalten auch dieses Metallos analog ansfallen würde, wenn es bei Tem- 
peraturen untersucht würde, die weit genug unterhalb der Schmelztemperatur des- 
selben lägen. Ij. 

Elektrisches Anemoskop. 

Von A. Lucchesi. Sevue Internationale de L’ElecIricHe 1. S. 438 aus „11 Oiorno“. 

Zur Sichtbarmachung der Angaben einer entfernten Windfahne an beliebigem 
Orte wendet Verfasser folgendes einfache Verfahren an: Die Stange der Windfahne tragt 
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unten einen Zeiger, der über einer Kreisseheibe spielt; auf dieser sind, entsprechend den 
acht Hauptwindrichtungen acht Contacte angebracht Je nach der Stellung der Wind- 
fahne berührt der Zeiger einen dieser Contacte und schliesst einen Strom, der durch einen 
Leitungsdraht nach dem Beobachtungsorte geht und dort von einem empfindlichen Gal- 
vanometer angezeigt wird. Die Intensität des Stromes und daher der Ausschlag der 
Galvanometernadel ist eine verschiedene, je nachdem der eine oder andere der acht Con- 
tacte berührt ist. Bei dem ersten Contact, w*elcher der Windrichtung Nord entspricht, 
hängt die Intensität des Stromes ah von der elektromotorischen Kraft der Batterie und 
dem Widerstand in Leitung, Batterie, Erde und den Empfangsapparaton; bei dem zweiten 
Contact, der Richtung Nordost entsprechend, ist ein Zusatzwiderstand von 25 Ohm einge- 
schaltet, bei dem dritten ein Zusatzwiderstand von SO Ohm, u. s. w. bozw. von 35, 40, 
50, 65 und 90 Ohm. Je nachdem also der Zeiger den einen oder den andern Contact 
berührt, wird das Galvanometer verschieden abgelenkt und so die Windrichtung sichtbar 
gemacht. TT. 



Heu erschienene Biicher« 

Constrnction des etalons prototype* de resistance electrique du ministere des postes 

et des telegrnphes. Par le Dr. J. Rene Benoit. Paris, Gautier-Villars 1885. 

Nachdem durch die Beschlüsse der internationalen Conferenz im Jahre 1874 die 
so dringend nothwendigo Einigung über praktische, leicht producirbare und unveränderliche 
elektrische Einheiten erfolgt war, wurde Herr Benoit, Adjunct am internationalen 
Maiss- und Gewichtsbureau von dem französischen Ministerium der Posten und Tele- 
graphen beauftragt, die Urmaasse der gesetzlichen Widerstandseinheit herzustellen. Diesem 
Aufträge gemäss hat Herr Benoit vier Prototype construirt, die untereinander im Maxi- 
mum blos um 0,000006 Ohm ab weichen und deren Mittelwerth sich von der definirten 
Einheit des Widerstandes um weniger als 0,00001 Ohm zu entfernen scheint. 

Durch diese grosse Annäherung an den definit ionsgemässen Werth wurden die 
schliesslichen genauen Vergleichungen der vier Prototype untereinander wesentlich erleich- 
tert. Die Genauigkeit dieser in unabhängigen Reihen von den Herren Benoit und 
Nerville ausgeführten Vergleichungen ist daher auch eine sehr grosse, denn die Re- 
sultate derselben weichen im Mittel blos um ± 0,000004 Ohm von einander ab und die aus 
den Dimensionen berechneten Unterschiede der Widerstande der Prototype stimmen 
mit den durch die Vergleichungen gefundenen im Mittel bis auf 0,000015 Ohm überein. 

In der vorliegenden Denkschrift theilt Benoit eingehend die von ihm mit grösster 
Sorgfalt unter Benutzung der vorzüglichsten Hilfsmittel und Einrichtungen ausgeführten 
Arbeiten mit. Wenn auch, wie der Verfasser seihst angiebt, die angewendeten Methoden 
nur wenig von denjenigen seiner Vorgänger (Siemens, Rayleigh) abweichen, so ist doch 
durch die umsichtige Detailausführung und, worauf noch näher eingegangen werden soll, 
durch das Zusammenwirken besonders günstiger Umstände eine wesentliche Steigerung 
der Genauigkeit erzielt worden. (Wir haben zwar in dieser Zeitschr. 1885, S. 138 über 
den Gegenstand kurz referirt, glauben aber der Wichtigkeit desselben wogen, jetzt, wo 
detaillirtere Mittheilungen vorliegen, von einer eingehenden Besprechung nicht absohen 
zu sollen. D. Red.) 

Der erste Theil der Arbeit umfasst die Untersuchungen, welche sich auf die 
genaue Ermittelung der geometrischen Gestalt und der Dimensionen des Lumens der als 
Prototj'pe bestimmten Glasröhren beziehen. 

Zunächst wurde das Caliber von zwei aus Krystallglas sowie von zwei aus schwer- 
schmelzbarem Glase angefertigten Röhren sorgfältig bestimmt. Die Röhren waren 
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1,20 Meter lang, batten eine Oeffnuug van nahezu einem Quadratmiliiineter Querschnitt 
und trugen eine Millimetertheilung. Die Cnlibrirnng geschah mit 20 Faden von 50, 100, 
190 . . . 1000 mm Länge, deren Enden auf die Hauptpunkte 0,50, 100 . . . 1050 mm ein- 
gestellt wurden. Ans allen diesen Beobachtungen wurden die Correotionen der genannten 
Hauptpunkte in zwei Annäherungen berechnet, so dass dieselben auf 0,005 mm genau 
angesehen werden können. 

Schliesslich wurden die erste und letzte Unterabtheilung von je 50 mm Länge 
noch von 10 zu 10 mm calibrirt und die Correotionen dieser secundären Punkte auf die- 
selbe Volumeneinheit bezogen. Hierauf wurde das absolute Volumen der gewählten Caliber- 
einheit durch sorgfältiges Abwägon von je 5 möglichst langen Quecksilberftiden ermittelt, 
nachdem ihre Längen bei 0° in 20 verschiedenen Lagen gemessen waren. 

Durch Vergleichung der Gesamratlängcn der Böhren mit einem Normalstabe, 
dessen Correotionen in Bezug auf das wahre Meter genau bestimmt waren, wurden die 
ersteren in Millimetern ausgedrückt. Somit waren nun alle Elemente bekannt, um die 
Widerstände zu berechnen und die Stellen zu ermitteln, an welchen die Böhren abge- 
schnitten werden mussten, damit die vom Nullstrich aus gemessene Länge dem dehnitions- 
mässigen Widerstand entspreche. Für die Berechnung der Widerstände wurde jede 
Höhre als aus kleinen cylindrischen Stücken bestehend angesehen. Bei hinlänglich enger 
Calibrirung ist diese Annahme zulässig und führt genau zu demselben Kosultat, wie die 
von Siemens gemachte Voraussetzung, dass die Bohre sich aus kleinen kegelförmigen 
Stücken zusammensetzt. Der beim Ein- nnd Austritt des elektrischen Stromes auf- 
tretende Widerstand wnrde mit 0,82 d veranschlagt, wo d den Durchmesser de» Rohres 
bedeutet — Nachdem so die theoretischen Längen der Widerstandscinheiten berechnet 
waron, wurden dieselben durch successivcs Abschleifen der Böhren hergestellt and 
schliesslich der Abstand der beiden so erhaltenen Endflächen mit dem Normalmaass- 
stabe verglichen. Um dio bei rund 21° C angestellten Messungen genau auf 0° zu rcdu- 
ciren, wurden die linearen Ausdehnnngscoefticienten sowohl für Krystallglas als auch für 
schwer schmelzbares Glas durch besondere Untersuchungen bestimmt. Danach sind die 
Ausdchnungscoefticicnton zwischen 0 nnd 1° 

für grünes Glas (7141 -f 8.5 f) 10 - " 
für Krystallglas (9062 4- 9.5 t ) 10~ 9 

Die Gcnanigkoit dieser Resultate ist hinlänglich gross, um dio Rcduction der bei 21° 
gemessenen Längen noch weiter als auf 0,001 mm zu sichern. Es ergab sich, dass die 
wirklichen Längen von den thcorotischon bei den 4 Rohren nnr um 0,001, 0,004, 0,021 
bezw. 0,006 mm abwoichen. 

Nach dem Endresultat dieser Untersuchungen sollten die 4 Röhren bei 0° folgende 
Widerstände repräsentiren: 

1 = 0,99999, n = 1,000004, 111 = 0,999979, IV =0,999994, Mittel: 0,999994 Ohm. 

In dom zweiten Thoile der Arbeit werden die Resultate der elektrischen Messungen 
mitgethcilt. 

Die Röhren wurden zunächst im luftleeren Raume mit Quecksilber gefüllt and 
hierauf in allen Combinationen untereinander verglichen. Dabei wurde das von Jenk in 
angegebene Verfahren der Substitution angowendet und die Widerstände der Ketten, 
des Galvanometers und des Drahtes der Wheatstone’schen Brücke je gleich einem Ohm 
gemacht, um so die günstigsten Verhältnisse für genauo Vergleichungen herzustellen. 

Der Widerstand des Drahtes der Brücken wnrde durch eine besondere, der 
Calibrirung eines Thermometers ähnliche Untersuchung ctalonnirt und der absolute Wider- 
stand genau ermittelt. Die Empfindlichkeit des Galvanometers wurde soweit getrieben, 
dass eine Verschiebung des Schlittens der Brücke nm 1 mm einen Ansschlag von 
300 Scalentheilen bewirkte, obschon dadurch der Widerstand blos um 0,0001 Ohm ge- 
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ändert wurde. Für die Constanz der Contactc und der Temperaturverhältnisse wurde 
Sorge getragen und die in allen Combinationen vorgenommenen Vergleichungen nach der 
Methode der kleinsten Quadrate ausgeglichen. 

Die unabhängig von jedem der zu Anfang genannten Beobachter erhaltenen 
Resultate stimmten untereinander im Mittel auf 0,000003 Ohm überein und liefern fol- 
gende Wort he: 

I ~ 1,000018, II = 0,999996, III = 0,999050, IV = 1,000003 Olim, 
wenn nach dem vorher mitgetheilten Ergebnis« der Calibrirungen u. s. w. angenommen 
wird, dass bei 0° der mittlere Widerstand der vier Röhren 0,999994 Ohm beträgt. 

Diese Wertke weichen von den aus der geometrischen Gestalt abgeleiteten im 
Maximum blos um 0,00002 Ohm ab, und können daher im Mittel als auf 0,00001 Ohm 
genau angesehen werden. 

Das vorzügliche Gelingen der Arbeit Beuoit’s wurde, wie er mit Recht in der 
Einleitung hervorhebt, durch zwei Umstände wesentlich begünstigt. Einmal setzt die 
Ausführung des ersteren und grösseren Theiles dieser Untersuchungen, welcher rein 
metronomischer Natur ist, Hilfsmittel voraus, wie sie nur ein grösseres metronomisches 
Institut liefern kann, währeud der zweite Theil der Arbeiten, welcher die elektrischen 
Vergleichungen umfasst, die thatkräftige Unterstützung einer einsichtsvollen elektrischen 
Firma erfordert. Diese beiden Grundbedingungen zum Gelingen der umfangreichen 
Arbeit waren aber für Benoit erfüllt, da ihm einerseits die Einrichtungen und Instrumente 
des internationalen Maass- und Gewichtsbnreau zu Gebote standen und andererseits Herr 
Carpentier weder Kosten noch Mühe scheute, um Vergleichsapparate vollkommenster 
Art eigens für diese Zwecke anzufertigen und zur Verfügung zu stellen. 

Eine Wiederholung dieser Arbeiten mit demselben Aufwand von Zeit und Sorgfalt 
an anderen Orten und durch andere Beobachter, dabei aber möglichst unter gleich 
günstigen Bedingungen, ist schon deswegen nothwendig, weil das Bedürfhiss nach 
genau verglichenen und sorgfältig abgestimmten elektrischen Etalons auch in anderen 
Ländern und vor Allem in Deutschland sich geltend macht. Aber auch vom rein 
wissenschaftlichen Standpunkt dürfte sich die Wiederholung empfehlen, da erst die 
Vergleichung durchaus unabhängig erhaltener Resultate, die Anspruch auf gleiche 
Genauigkeit haben, Gewähr für die bei diesen Arbeiten wirklich erreichte Genauigkeit 
geben können. 
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%'erelnsimchrlchten. 

Deutsche Gesellschaft fiir Mechanik und Optik. Sitzung vom 19. Januar 188ti. Vor- 
sitzender Herr Fuess. 

Herr Dr. W. Zenker hielt einen fesselnden Vortrag über das Sonnensystem, 
wobei photographische Abbildungen der Planeten mittels eines Skioptikon der Versamm- 
lung vorgeführt wurden. 

Sitzung vom 2. Februar 1880. Vorsitzender Herr Haensch. 

Herr Reimann spricht über die vorschriftsinässige Führung der durch das Un- 
fall vcrsichorungsgesetz vorgeschriebenen Lohnlisten und führt ein Beispiel einer achttägigen 
Führung der Lohnliste vor. — In der sich an den Vortrag anschliessenden Discussion 
wird bedauert, dass Arbeiter, welche mehr als 200U Mark jährliches Einkommen haben, 
nicht unter die Unfallversicherung fallen. Die Herren Göthe und Auerbach beantragen, 
seitens der Gesellschaft an zuständiger Stelle dahin wirken zu wollen, dass das Ein- 
kommen solcher Arbeiter wenigstens bis zur Höhe von 2000 Mark versicherungslkhig 
gemacht werde. Dieser Vorschlag findet die Billigung der Versammlung. 

Sodann machte Herr Handke einige interessante technische Mittheilungen, deren 
Inhalt wir nachstehend kurz wiedergeben wollen: 1. ßohreinrichtnng nach Shaw: 
In der Zahntechnik kommen jetzt vielfach Bohrvorrichtungen zur Anwendung, bei denen 
zwei Stahlstangen bezw. Axen von 30 und 40 cm Länge und die eigentliche Bohrspindel 
durch Federn aneinander gekuppelt sind. Diese Federn werden aus flachgezogenem 
Stahldraht, auf hohe Kante gewickelt, hergestellt und zwar in Linkswindungen, eng zu- 
sammenliegend. Die Federn werden auf einen schwachen Conus der Stange oder der 
Bohrspindel fest aufgesteckt und geben bei grosser Beweglichkeit den nöthigen Wider- 
stund, weshalb sie sich vielleicht auch an Stelle der Univcrsulschlüsscl bei grösseren Instru- 
menten verwenden lassen könnten. — 2. Einrichtung zum Federwinden: Der Stift, auf 
welchem die Feder aus flachgezogenem Stahldraht gewunden werden soll, erhält am Futter 
einen Ring aufgesetzt, gegen welchen die Feder beim Winden gepresst wird. Auf dem Stift ist 
ferner zur Führung des DrahteB ein Stahlklotz verschiebbar, der mit einem Einschnitt 
von derselben Schrägung versehen ist wie der untere Theil der Federwindung. Der 
flache Stahl läuft in der Führung unter dem Stift hindurch und wird hierdurch ohne jede 
Neigung des Ganges auf hohe Kante gewickelt. Zu bemerken ist noch, dass der Stahl- 
klotz eine Abfeilung bis zur Einschnittfläche erhält, dass man aber auch der Feder bei 
entsprechender Anfeilung eines Führungzahns jede gewünschte Ganghöhe leicht geben 
kann. — 3. Mittheilung über Kreissägen aus Atlasstahl: Kreissägen oder Schnitt- 
fräsen, aus Atlasstahlblech hergestellt, werden zum Zweck der Härtung im glühenden 
Zustande nur an der Zalmkante durch pulverisirtes blausanres Kali gerollt, in der 
bekannten Weise noch einmal gut geglüht und in Wasser abgekühlt. Die Fräsen 
werden dadurch nur am Rande hart, und daher auch krumm. Jeder Ungeübte kaun 
aber in wenigen Minuten eine solche Fräse richten, indem er die weiche Fläche 
im Kreise herum gleichmässig von beiden Seiten etwas hämmert. Angelassen wird diese 
Schnittfräse nicht. Mit den vargelegten Fräsen waren Schnitte in Stahl bis zu 15 mm 
Tiefe gefräst; eine Abnutzung, die auf mindere Härte deuten Hess, war nicht be- 
merkbar. Zwei grössere Fayonfräsen, die irrthümlich aus Atlasstahl hergestellt wurden, 
haben sich bei vielem Gebrauch auf Stahl so scharf erhalten, wie aus bestem Stahl. — 
4. Zählwerke. Vorzeigung und Erläuterung eines Zählwerkes (Patent Kaiser), 
sowie eines andern kleinen Werkes, welches für sehr schnell laufende Maschinen An- 
wendung findet. Verschiedene kleine Theile, durch besondere Fräse-Einrichtungen her- 
gestellt, fanden eingehende Besichtigung. — Es wäre sehr wünschenswert!) , wenn der- 
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artige Fragen von allgemeinem Interesse für Mechantkerkreise öfter zur Mittbeilung 
und Erörterung gelangten, was auch zur Förderung der Aufgaben der Recept-Commission 
beitragen dürfte. 

Der Schriftführer Blankenburg. 



Patsvtschau. 



ZKITtU MIlirr rT* IXUTMtMKJITKXKCSPK. 



Patevitacliau. 




Apparat, welcher die Bewegung von Himmelskörpern veranschaulicht. Von J. P. Strösser in 
Brüssel. No. 32776 vom 
10. März 1885. 

Auf dem Umfange des schräg 
durchschnittenen Cylinders N wälzt 
sich die durch Kurbel v, Schnecke O, 

Schneckenrad P. Rohr H und Bügel e x 
bewegte Scheibe n mit der durch die 
Erde B gesteckten, den Mond C hal- 
tenden und in dem Schlitze h fort- 
schreitenden Axe ii 1 . Gleichzeitig 
wird der Erde durch Schnur x von 
der gleichmassig mit der Schnecke ( ) be- 
wegten Welle H‘ aus die entsprechende 
Drehung um die eigene Axe er- 
theilt 



Winkeltheilungs-Inslrument. Von F. II. liaenlein in Cassel. No. 32538 v. 25. Januar 1885. 

Pie Nadel * wird in den Scheitel des zu theilenden 'Winkels 
gesteckt, das halbkreisförmige Instrument mit dem drehbaren Arm h 
so gelegt, dass der eine Winkelschenkel das Loch l schneidet, und 
dann der Arm b so weit gedreht, bis das Loch fl desselben den 
anderen Schenkel trifft. Hierauf ist durch das Loch a hindurch 
ein Zeichen auf den um die Peripherie gelegten, durch I) fest- 
geklemmten Streifen Papier zu machen. Dieser wird dann aus- 
gebreitet. zwischen den Zeichen wie gewünscht eingetheilt, 
und wieder an das Instrument angeheftet. Das Loch « wird 
dann nacheinander auf diese Theilstriche eingestellt, und 
. durch fl werden die Theilpunkte für den Winkel ange- 
— ^ gehen. 




t 



Arbeitern esaer. Von W. A sh ton in Manchester und E. Scott 
in Newcastle, England. No. 32683 vom 18. October 
1884. 

Der Kolben B wird, ähnlich wie hei einem Indicator, 
durch den Dampfdruck verschoben und hierdurch die lange, 
rauhe Walze E an einem entsprechenden Punkt der in dem 
Rahmen .V gelagerten Trommel .1/ eingestellt, welche mittels 
eines passenden Theiles der Dampfmaschine eine Hin- und Her- 
bewegung erhält, hei welcher der Rahmen durch die Stangen O 
geführt wird. Hieraus ergiebt sich, je nach der Stellung der 
Walze E, eine mehr oder minder grosse Drehung der 
Trommel M , mit welcher die Schnecke <1 verbunden ist, die 
auf einem entsprechend langen, mit einem Zählwerk ver- 
bundenen Rade 11 wälzt. Die Zähne des letzteren sind derart 
geneigt, dass in der Mittelstellung von E : beim Druck auf O, keine 
Drehung von R erfolgt. 
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Verwendung den unter No. 32091 geschützten Apparat zur Bestimmung des speciflschen Gewichts von 
Gases zur 6aaana!yse. Von F. Lux in Ludwigshafen n Rh. No. 33922 v. in. Juli is-s.'i. 
(Zusatz-Patent zu No. 32091 vom 2,\ November P8I Vgl. «lioso Zeitsclir. 18*1 S. III. i 

Zwischen den durch das 
Haupt patent geschützten Appa- 
raten A I A* A a u. 8. w. sind Ab- 
sorptionsge fasse D l B* n. ». w. 
eingeschaltet. Durch Messung 
des Volumens und spccifischeti 
Oesvichts des ursprünglichen 
Gasgemenges und der speci fi- 
schen Gewichte der nach Auf- 
saugung der einzelnen Bestand- 
theile noch ve» bleibenden Gasgetnenge lassen sich dann durch einfache Gleichungen die 
Volumina der Bestand theile ermitteln. 



Elektrischer Messapparat, Von J. S. Rawortb in Manchester, England. No. 331)50 vom 





15. Februar 1 S?M. 

Eine an beiden Enden in Spitzen gelagerte eisen. e Spindel ^1 ist mit zwei in ent- 
gegengesetzten Richtungen abstehenden Armen aa versehen, deren Eisenmassen im 
Verhitl miss zur Spindel .-I sehr klein sind. Diese Spindel 
,1 ist von Windungen B eines Leiters umgeben, welche 
dnreh die Theile C l , C 3 , C 3 eines Metallrahmens mit den 
Klemmen C und /) verbunden sind und welche beim 
Durchgang eines Stromes die Spindel .1 polnrisiren deren 
Arme a a die Polverlilngerungeu des so gebildeten Magne- 
ten darstellen. Der Strom bewirkt, indem er durch die 
Theile C l und C 3 Hiesst, welche mit den Armen a a parallel 
sind, eine theilweiae Drehung der Spindel .1 und zwar mit 
grösserer oder geringerer Kraft, je nachdem der Strom 
stark oder schwach ist.. Am vorderen Ende der Spindel A 
befindet sich ein leichter Zeiger F aus Aluminium, der 
durch ein Gegengewicht. F‘ ausbalaiicirt. mit seinem um- 
gebogenen Ende in einein Schlitze der Scale G spielt. 

Durch einen Arm k 
ist dieser Zeiger mit 
dem freien Ende einer 
Spiralfeder A* verbun- 
den, deren anderes 
Ende an der mit 
Knopf versehenen 
Spindel II befestigt 
ist, welche einen von 
der Glasplatte L ver- 
deckten Zeiger M 
trägt. Wenn der Ap- 
parat in einen Strom- 
kreis eingeschaltet 
wird, dreht man die 
Spindel II mit der 
Hand, bis die Span- 
nung der Feder K 

der Kraft das Gleichgewicht hält, durch welche, wie oben angedeutefc, der Strom die 
Spindel /l zu drehen versucht, indem dieses mittels des Zeigers F beobachtet wird. Der 
Zeiger M wird alsdann auf einer Eintlieiluiig des Zifferblattes G stehen, welche die Zahl 
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der Amperes oder Volt« anzeigt, je nachdem der Apparat als Elektrodynamometer zum 
Messen der Strommenge oder als Voltmesser zur Bestimmung der elektromotorischen Kraft 
benutzt werden «oll. Im letzteren Falle sind die Windungen U aus dünnem Draht von hohem 

Selbstregulirender Sonnenreflector zur Beleuchtung der Solaroamera. Von 

H. A. W. Braune in Valparaiso. Tnd. V. St. A. No. 32340 
vom 13. Januar l c 85. . 

Durch das Uhrwerk u u wird die Drehung des Stativs 
S des Reflectors A um die verticale Axe bewirkt, während der auf 
der Rolle G gleitende Bogen F die Neigung desselben gegen den 
Horizont hervorbringt. Durch die Verstellbarkeit des die Rolle G 
tragenden Halters Fl und diejenige der Lagerung d wird die Regu- 
lirung der Neigung des ReHectors für längere und kürzere Tage 
bewirkt. 

Druckapparat an Baum-Maiakluppen. Von J. Eck in Gera Reusa j. L.) 

No. 3S874 vom 27. Juni 1885. 

Der bewegliche Taster der Messkluppe (Schublehre) ist 
mit einem quer zur Schubrichtung abwickelbaren Papierbande und 
einem Druckapparate ausgerüstet, so dass die auf der Kluppe vor 
handenen Maassbezeichnungen auf das Papierband abgedruckt 
werden können. (P. B. 188ü. No. 4.) 

Instrument zum Anzeigen der Schiffsgeschwindigkeit bezw. der Geschwindigkeit eines Gas- oder Wasser 
Stromes auf grössere Entfernungen. Von H. W. Schlotfel dt in Kiel. No. 33979 vom 
15. Februar 1835. (1886. No. 4.) 

Regulirungsvorrichtungen für Apparate zur Unterdrückung von Inductionswirkungen benachbarter Drähte. 

Von M. Deprez und C. Herz in Paris. No. 33948 vom 4. December 1884. 

Das Patent betrifft die Anwendung von Vorrichtungen zum Reguliren der gegen- 
seitigen Lage von Compensationsspulen. (1866. No. 6.) 
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Für die Werkstatt. 

Platinüberzug auf Metallen. Eisen-Zeitung. 2. S. 1. 

Die eisernen Gegenstände werden mit einer Mischung aus borsaurem Blei, Kupfer- 
oxyd und Terpentinöl überzogen und einer Temperatur von 200 bis 300° C ausgesetzt, wobei 
der Ueberzug sich gleichmässig über den Gegenstand ausbreitet und in die Poren eindringt. 
Will man dem Gegenstände eine glatte Oberfläche ertheilen, so wird auf dem so hergestellten 
Ueberzug noch ein zweiter aus borsaurem Blei . Bleioxyd und LawendelOl bestehend, in 
gleicher Weise aufgetragen. Auf diese Ueberzüge lässt sich nun leicht eine gleichmässig 
dünne Schicht Platin niederschlagen, indem man mittels eines Pinsels oder durch Eintauchen 
eine Losung von trockenem Platinchlorid in Aother und ätherischen Gelen aufträgt und diese 
Flüssigkeit bei einer 200° nicht übersteigenden Temperatur abdampft. Das sich hierbei aus- 
scheidende Platin haftet jui der Oberfläche fest und ist hei Anwendung nur eines Ueberzuges 
von matter Farbe. Der eine Ueberzug ist ausreichend wenn hierdurch lediglich der Gegen- 
stand gegen Abnutzung beim Gebrauch geschützt werden soll. Sollen ausserdem noch 
decorative Effecte erzielt werden, so empfiehlt es sich, die zu verplatinirenden Gegenstände 
zuvor mit beiden erwähnten Ueberzügen zu versehen. Dieses Verplatinirungsverfahren dürfte 
auch in Rücksicht auf den Kostenpunkt der Vernickelung vorzuziehen sein, da die Kosten 
auf Vi« derjenigen der Vernickelung anzuschlagen sind. UV. 
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Hilfsapparate für die Bedürfnisse der Werkstatt. 

Von 

Mechaniker i\ L. Ilfrger (Fa. Buff & Beraer), in Booton, Maas 

I. Collimatoren Apparat zum Justiren geodätischer Instrumente. 

Bei einer inmitten der Stadt gelegenen mathematisch-mechanischen Werkstatt, 
macht der Mangel an geeigneter Fernsicht die Anwendung von Hilfsapparaten zum Zwecke 
des Prüfens und Justirens geodätischer und astronomischer Instrumente, ähnlich den auf 
Sternwarten gebräuchlichen Collimatoren, wünschen swerth. Solche Hilfsapparate werden 
aber zur dringenden Noth wendigkeit, wenn die Werkstatt im Ceutrum einer Grossstadt 
gelegen ist. Der grosse Zeitverlust, welcher durch den Transport der zu prüfenden In- 
strumente an einen geeigneten Ort entstehen würde, namentlich wenn sich diese Arbeiten 
täglich und stündlich wiederholen, die Abhängigkeit von Temperatur, Licht und W'etter, 
wäre ein bedeutender Hemmschuh für die moderne Werkstatt. Aber selbst wo die zum 
Justiren solcher Instrumente nothwendige Fernsicht vorhanden, empfiehlt sich die An- 
wendung von Collimatoren, wegen der grösseren Bequemlichkeit, Schärfe und Genauigkeit, 
mit welcher die Spinnfäden und Ziolobjecte in denselben, verglichen mit gewöhnlichen 
Objecten, einvisirt werden können. Auch dadurch, dass das einzuvisirendo Collimator- 
object leicht in diejenige Brennweite des Collimatorobjectivs gebracht werden kann, welche 
irgend einer beliebig gewählten natürlichen Distanz entspricht, erwächst für die Richtig- 
stellung der Collimationslinic eines Fernrohrs auf kurze und lange Distanzen ein Vortheil, 
welchen jedor Fachmann sogleich erkennen raust-. Das Einsetzen und Centriren von 
Objectivgläsern, sowie das Prüfen und Berichtigen der Gleichheit der Ringdurchmesser, 
das Justiren der Libelle zur Collimationslinie des Fernrohres bei solchen Instrumenten, 
welche keine Aufsatzlibelle erhalten, ebenso das Justiren verstellbarer Distanzfäden zu 
einem bestimmten Werthc, das Bestätigen oder Bestimmen des Werthes von unverstell- 
baren Distanzfaden und von Mikrometerschrauben, wo solche für Gradirungsarbeiten an- 
gebracht werden u. s. w., lässt sich be«| lern mittels eines solchen Hilfsapparates bewerk- 
stelligen. Gesellt sich zu diesem noch die Thatsache, dass, die mechanische Vollkommen- 
heit der Instrumente selbst zum allergrössten Theile von den Hilfswerkzengen abhängt, 
welche bei deren Anfertigung gebraucht werden, so wird ein solcher Apparat für die 
fortschreitende Instrumentenmechanik zur Nothwendigkeit. Die Kosten der Anlage stehen 
jedenfalls in keinem Verhältnis zu der grösseren Genauigkeit und Zeitersparnis, welche 
durch ihren Gebrauch erzielt worden. 

Wir haben daher schon seit Gründung unseres Geschäfts, im Jahre 1871, zwei 
zu den besprochenen Zwecken besonders construirtc Collimatoren angewendet. Im Laufe 
der Jahre jedoch vermehrten wir deren Zahl, den wachsenden Anforderungen Rechnung 
tragend, da bei verschiedenartig eingerichteten Instrumenten verschiedene Justirinethoden 
angewendet werden mussten. Wegen des Kostenpunktes mussten die Apparate so ein- 
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fach als möglich conatruirt werden, jedoch schnellen Arbeiten, leichteste Handhabung und 
höchste Genauigkeit zulassen. Biese Aufgabe glauben wir mit unserm weiter unten be- 
schriebenen Apparate für die praktischen Bedürfnisse der Werkstatt gelöst zu haben. 
In seiner Gesammtheit als Prüf- und Justirapparat aller am Fernrohr geodätischer In- 
strumente vorkommender Präcisionsarbeiten und verschieden auszuführender Justir- 
methoden, bietet er alle Hilfsmittel, in kleinem Raume die Arbeiten vorzunehmen, welche 
sonst nur im Freien möglich sind. Dass man allo diese Arbeiten ansführen kann, ohne 
an das Tageslicht gebunden zu sein und dass der Principal, welcher hierbei meist selbst 
Hand anlegen wird, in der Nähe seiner Gehilfen und Werkzeuge bleiben kann, gereicht 
dem Apparate nicht zum kleinsten Verdienste. Die Anschaffung ähnlicher Apparate dürfte 
sich wohl auch behufs besseren Verständnisses geodätischer Instrumente und ihrer Prüfung 
für polytechnische Schulen, Mechanikerklassen und an den Centren grösserer Ingenieur- und 
Vermessungsarbeiten empfehlen. Dass Collimatoren zu diesem Zwecke längst angewandt 
worden sind, ist uns hinlänglich bekannt; das Fernrohr irgend eines grösseren, gut ge- 
arbeiteten und gut justirten Theodoliten oder Nivcllirinstruments, genügt schon in vielen 
Fällen. Allein in der Ausdehnung, wie der Apparat hier beschrieben, glauben wir ganz 
vereinzelt dazustehen. 



Der ganze Apparat kann am eine sehr primitive Weise hergestellt werden; es 




Pig. i. 



ist nur nothweudig, dass die mechanische Ausführung des Hauptcollimators eine vorzüg- 
liche und die Objectivgläser aller Collimatoren von bester Beschaffenheit sind. 

Der Apparat besteht aus sechs feststehenden Collimatoren A, B , A‘, B\ C und D 
(Fig. 1 und 2), deren optische Axen sich allo in dem einen Punkte p schneiden und einem 
transportablen Collimator E. Bei feineren Instrumenten werden die Collimatoren A und B 
schon allein ausreicheu, bei gewöhnlicheren Theodoliten und dergl., bei denen das Fernrohr 
nicht zum Ausheben in den Lagern eingerichtet ist, gebraucht man auch die übrigen. 

A und B stehen A‘ und B ' in gleichen horizontalen und verticalen Ebenen ent- 
genüber auf den hölzernen Consolen an der Mauer X nnd F, (Fig. 1), für diesen Zweck 
hinlänglich stabil, und sind etwa 2 bis 3 m von einander entfernt In der Mitte zwischen 
diesen beiden Consolen und unter dein Schnittpunkte p der Visirlinien aller Collimatoren, be- 
findet sich das Consol Z, auf der die zu justirenden Instrumente aufgesetzt werden. Die 
Schraube h auf Z dient dazu, die Instrumente in die Höhe der Collimatoren zu bringen. Der 
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Stab/' über Z hängt an einem Charnier von der Decke herab and bezeichnet die normale 
Höbe, das Loth g den Punkt, über welchen das Instrument, innerhalb einiger Millimeter 
gebracht werden muss, um in die Visirlinien der Collimatoren zu treten. A und A' sind 
die Collimatoren, mittels deren gewöhnlich der Kreuzfaden eineB Fernrohres in die Colli- 
inationslinie justirt wird. Ihre Ziolobjecte befinden sich in den Brennebenen der Ob- 
jective, und ihro Auszugrohre sind festgeschraubt, um keiner Veränderung ausgcsotzt zu 
sein. B und B‘ dienen demselben Zwecke, doch können sie auch auf kurze Distanzen 
eingestellt werden. Die Eintheilung auf den Auszugrohren (Fig. 2) dient dazu, jede ge- 
wünschte Distanz, sei es 2, 3, 20 oder 100 m, schnell und sicher herzustollen. Die Ver- 
schiebung dieser Auszugrohre findet aus optischen Gründen in entgegengesetzter Rich- 
tung von der gebräuchlichen statt; das Objectiv wird für kürzere Distanzen dem Faden- 
netz mehr genähert. Die Collimatoren C und D sind in verticaler Ebene übereinander 
so festgestellt, dass sich ihre optischen Axon auch in p schneiden. Sie dienen dazu, die 
Bewegung eines Fernrohrs in verticaler Ebene zu prüfen und zu justircn, wenn dio Fom- 
rohraxe nicht mit einer Aufsatzlibelle versehen ist. Der transportable Collimator E hat 
die gleiche Höhe mit den anderen Collimatoren und kann in irgend einem beliebigen 
Winkel zu einem derselben aufgestellt werden. Für manche Zwecke kann man auf diese 
Weise in kleinem Raume Winkel abstecken und selbst rcpetiren. A ist der Haupteolli- 




Fiff. X 



mator, an welchem die meisten der oben im Eingänge erwähnten Präcisionsarboiten ans- 
geführt werden und muss, wie schon erwähnt, von vorzüglicher Arbeit und Justirung 
sein. Die Oeffnung dos Objectivs sollte nicht unter 3ö mm, seine Brennweite aber nicht 
unter 360 mm sein. Die Dimensionen der andern Collimatoren können kleiner gewählt 
werden. 

Die Construction der Collimatoren selbst bedarf kaum einer eingehenden Be- 
schreibung. A und B, sowie A' und B' stehen je auf gemeinschaftlichem Untersatz w, 
der durch die Stellschrauben u u horizontal gestellt wird und zu diesem Zwecke noch mit 
der Libelle t; quer vor den Collimatoren versehen ist. A und B haben Ringe von 
gleichem Durchmesser (wie ein Nivellirinstrnmont), wodurch ihre Colliraationslinien genau 
justirt und mittels der Aufsatzlibcllc l horizontal gestellt werden können. B ist noch für 
sich in der Höhe justirbar, um in die gleiche Höhe mit A gebracht werden zu können. 
Anstatt einfacher Fäden sind diese beiden Collimatoren mit je paarweisen Fäden ver- 
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sehen, .zwischen welche der Faden des zu justirenden Instruments bequem eingestellt 
werden kann. (Vergl. Fig. 1, wo seitlich die Gesichtsfelder der einzelnen Collimatoren in 
*/!, der wirklichen Grösse dargestellt sind.) Die Mitte der äusseren horizontalen und verticalen 
Födenpaare im Collimator A , {ad) sind genau um den hunderten Theil und die Fäden- 
paare selbst um den tausendten Theil der Brennweite seines Objectivs von einander ent- 
fernt. Bei Anbringung solcher permanenter Mikrometerfäden kann man von der An- 
wendung eines Schraubemnikrometers leicht absehen, da die Distanzfaden eines Fern- 
rohres dadurch controlirt, justirt und abgeschatzt werden können. 1 ) 

Die A und B gegenüberliegenden Collimatoren A‘ und B' gebraucht inan zum 
Justiren der Collimationslinie in Fällen, wo das Fernrohr zum Durchschlagen eingerichtet 
ist und Punkte in entgegengesetzten Richtungen gesucht werden müssen. Alsdann wählt 
man als Ausgangspunkt für den Kreuzfaden des Fernrohres am Besten den Durchschnitte- 
punkt der schon beschriebenen doppelten Fäden, z. B .na im Collimator .4, schlägt das 
Fernrohr durch und sucht im gegenüberliegenden Zielfelde da des Colümators A\ einen 
Punkt, mit dem der Kreuzfaden coincidirt. Nun wird das Instrument um 180° um seine 
verticale Axe gedreht, das vorige Verfahren des Einstollens zwischen den doppelten Ziel- 
fäden wiederholt, das Fernrohr nochmals durchgeschlagen, um nun den Kreuzfaden auf 
den vorigen Punkt in A' zu prüfen und zu justiren. Da diese Operation mehrere Male 
wiederholt werden muss, ehe es gelingt, den Kreuzfaden des Fernrohres in die Collima- 
tionslinie zu justiren, und sich mit dem jedesmaligem Anzuge der Justirsch rauben die Stellung 
des Kreuzfadens ändert, so ist klar, dass auch immer wieder neue solcher Punkte ge- 
funden werden müssen. Der Bequemlichkeit halber sind daher die gegenüberstehenden 
Collimatoren nicht mit Fäden, sondern mit unregelmässigen Zielfehlern {a* a, 1/ b, t J r und 
d‘ d t Fig 1) versehen, w'clche auf der Beilegung eines Spiegels eingeritzt, ein ausgezeich- 
netes Zielobject zum raschen Aufsuchen von solchen Zielpunkten gehen. Das Verfahren 
beiin Justiren des Fernrohres in die verticale Ebene, in Fällen, wo keine Aufsatzlibelle 
für die Fernrohraxe vorhanden, ist dem obigen ganz ähnlich, nur benutzt man die Colli- 
matoren C und D. Als Ausgangspunkt einer Operation wählt man hierzu am Besten 
einen sehr feinen auf die Spiegelbelegung eingeritzten senkrechten Strich d‘ d. Die auf 
den Ziolfeldem eingeritzten breiteren Striche in horizontaler Richtung dienen dazu, den 
Kreuzfaden des Fernrohres immer leicht sichtbar zu machen. Selbstverständlich befindet 
sich die Spiegelbclegung eines Feldes dem Colliraatorobjcctiv zugekehrt und in dessen 
Brennweite. Die Anordnung der Fäden und Zielfelder ist verschieden, so dass bei der Arbeit 
des Justirens ein Irrthum in den Collimatoren nicht leicht begangen werden kann. 

Die Beleuchtung aller hier beschriebenen Collimatoren geschieht theils direct durch 
das Tageslicht, welches einerseits durch das grosse Fenster F, andrerseits durch kleine 
OeflYmugen oo der Mauer einfällt, des Abends durch geeignetes Kerzenlicht, theils durch die 
hinter den Zielfeldern sich befindenden Reflexionsspiegel m m, wie in Fig. 1 angedeutet, deren 
Beleuchtung, w r o immer möglich, dein directen Lichte vorzuziehen ist. Bei A und B wird 
das directe Licht durch je ein mattgeschliffenes Glasplättchen abgeschwächt, welches 
vorn am Augendeckel des Oculares angebracht, ist. Die übrigen Collimatoren besitzen 
keine Oculare. Die dem grossen Fenster F gegenüberstehenden Collimatoren ABC!) 

l ) Da sich diese Mikroineterfiidon im Brennpunkt paralleler Strahlen befinden, ist es 
hei dieser Operation nicht noth wendig, dass das Instrument genau in einer gewissen Distanz 
vom Collimator aufgestelit. werde, wie dies bei Prüfung der Dist&nzfäden mittels einer 
Nivellirlatte geschehen müsste. Es kann vielmehr, ohne das Resultat ZU andern, in jeder be- 
liebigen Entfernung davon aufgestelit. werden, solange die Faden im Collimator selbst noch 
deutlich gesehen werden können. 
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sind zur Beseitigung stören derRefloxe an den Objoctiven mit aufgesteckten Blendrohren 
versehen. Die mit s s bezcichneten Spiegel auf .1 B, -1' B' ( Fig. 1 u. 2) dienen rum Ab- 
lesen der Libellen. (Fortsetzung folgt.) 



Apparate zur Prüfung von Federbarometern sowie von 
Thermometern. 

Von 

L>r. P. Schreiber in Chemnitz. 

I. Apparat für Federbarometer. 

Der Aufsatz des Herrn R. Fuess im vorigen Jahrgange dieser Zeitschrift S. 297 
veranlasst mich, eine Vorrichtung zu beschreiben, welche ich schon vor mehreren Jahren 
im Laboratorium der technischen Staatslehranstalten hergestellt und angewandt habe. 

Bekanntlich müssen an die Ablesungen der Federbarometer (Aneroid, Holosteric 
u. s. w.) zur Reduction auf die Angabe eines gut construirten Queckailberbarometers Correc- 
tionen angebracht werden, welche Functionen der Zeit, der Temperatur des Aneroides, der 
Ablesung an dem Instrument selbst und event. auch der geographischen Coordinaten 
des Beobachtungsortes sind. Von diesen lassen sich die von der Lage des Beobachtung»- 
ortes abhängigen Glieder theoretisch berechnen; der Einfluss der Zeit muss durch öftere 
Vergleichungen ermittelt werden; zur Bestimmung des vom Aneroidstand selbst abhängi- 
gen Coefficienten werden entweder Bergsteigungen oder Luftpumpenexperimente vorge- 
Dommen, während die Tempcraturcinwirkung durch Beobachtung des Instruments bei 
möglichst verschiedenen Temperaturen sich erkennen lässt. Da es bei der eigentüm- 
lichen Hebelübersetzung nicht undenkbar erscheint, dass der Temperatureinfluss auch eine 
Function des Aneroidst&ndes sei, erscheint es geboten, die Bestimmung der Abhängigkeit 
der Correctiou von beiden gemeinsam vorzunehmen. 

Es war mir daher darum zu thun, hierzu einen bequemen Apparat herzustellen. Bei 
einem solchen erscheint es nöthig, alle Veränderungen möglichst langsam zu bewirken, 
so zwar, dass die Bewegung des Zeigers erst nach längerer Zeit deutlich erkannt wer- 
den kann. Um aber nicht stundenlang unthätig vor dem Apparate Htehen zu müssen, ist es 
wesentlich, ein hör- oder sichtbares Merkmal zu 
haben, dass die Veränderungen wirklich vor sich 
gehen. 

Ich gebe hier eine Skizze der Einrichtung 
meines Versuchsapparates, den ich mit den ein- 
fachsten Mitteln (ohne Dreiweghähne) zusammen 
gestellt hatte. In Fig. 1 stellt R das Gefhss dar, 
welches das Aneroid aufzunehmen hat, also den 
Recipientcn. Bei meinen Versuchen bestand der- 
selbe aus einem Glasgeföss, welches seitlich ange- 
bohrt und so mit einem Zuleitungsrohre versehen 
war. Bei dem Apparat, den ich für dienstliche 
Zwecke im meteorologischen Institut herzustellen 
beabsichtige, werde ich, wie Herr Fuess, Gusseisen 
nehmen. Die Gefasse C und K bilden eine der 
Geissler schon Quecksilberluftpumpe ähnliche Vor- 
richtung, nur dient hier als Flüssigkeit Wasser 
(Glycerin würde vielleicht noch mehr zu empfehlen sein). Zwei starkwnndige und zwei- 
fach tubulirte Glaskugeln von mehr als 5 Liter Volumen, die ich im Laboratorium vor- 
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fand, waren zu diesem Zwecke sehr gut zu verwenden. C wurde mit einer Gipsunter- 
lage versehen und auf ein möglichst nahe der Decke des Zimmers an der Wand befestigtes 
Consol gesetzt. K wurde in einen Rahmen aus Holzleisten eingesetzt und dieser an 
einem starken Strick befestigt, der über eine an der Decke befindliche Rolle geleitet war. 
So konnte K in allen Höhenlagen des hohen Zimmers festgestellt werden und eine Höhen- 
differenz der beiden Gefässe von 4 Metern, also ein Minderdruck im Recipienten von 
0,4 Atmosphären erreicht werden. 

Bei der Bewegung des Wassers von C nach K } oder auch umgekehrt, ist es 
gezwungen, stets durch den Apparat B zu fliessen. Derselbe besteht aus einem Cylinder, 
in welchen oben ein in eine Spitze ausgezogenes Röhrchen luftdicht eingesetzt ist. Das 
Wasser muss stets in Tropfen aus dieser Spitze auslaufen, wenn der Apparat gut 
und langsam functionirt. Zur Regulirung der Wasserbewegung dienen zwei Dreiweg- 
hähne 1 und II. Beim Auspumpen ist I so gestellt, dass das Wasser aus C nach der 
Spitze zuströmt, während durch II das ausgeflossen« Wasser nach K geleitet wird. Will 
man das Wasser von K nach C führen, so werden die Hähne in die in Fig. 1 darunter ge- 
zeichnete Stellung gebracht und K gehoben. Natürlich muss in dein Apparat B eine ge- 
eignete Menge Luft vorhanden sein, welche sowohl die volle Erfüllung mit Wasser, als 
auch die völlige Entleerung verhindert. 

Der Apparat hat also den Vortheil, dass man die Geschwindigkeit des Aus- 
pumpens an der Stärke des ausfliessenden Wasserstrahles erkennen kaun. Lässt man 
die Ausströmung nur tropfenweise geschehen, so kann man sich von der gleichmässigen 
Function durch das Gehör überzeugen. 

Der Apparat hat aber noch einen weiteren Vortheil. Stellt man das Gefäss K 
auf irgend eine Hoho, so wird nach einiger Zeit das Auspumpon aufhören, wenn der 
Minderdruck gleich deijenigen Grösse geworden ist, welche dem Verticalabstand der 
Wasserkuppen in den Gefässen C und K (vermindert um die Höhe der Luftsäule in B ) 
entspricht. Dann stellt man die Hahne I und II so, dass ein directer Durchfluss des 
Wassers stattfinden kann, die vollen Durchbohrungen also horizontal stehen. Jetzt wird 
der Minderdruck nahe constant bleiben, wenn nicht der Luftdruck sich gar zu bedeutend 
ändert. Bei etwaigen geringfügigen Undichtbeiten wird ein schwaches Ansaugen fort- 
dauern. Wird jetzt die Temperatur des Gefosses R geändert, so wird der Druck in R 
sich zwar etwas ändern, aber lange nicht so stark, als wenn das Gefäss R dicht ge- 
schlossen wäre. So wird man Reihen von Versuchen zur Bestimmung des Temperatur- 
coefficienten bei sehr verschiedenen Aneroidständen, die aber während jedes Versuchos 
nahe constant erhalten werden können, vornehmen können. 

Ich will noch bemerken, dass ich jetzt den Apparat etwas abgeändert habe und 
gegenwärtig ein neues Instrument herstelle, bei dem alle Theile neben einander liegeu. 
Die Mittheilung darüber behalte ich mir bis nach Vollendung des Apparates vor. 

II. Vergleichungs-Apparat für Thermometer. 

Für Zwecke des meteorologischen Institutes hatte ich die Aufgabe, einen Apparat 
herzustellen, in welchem eine grössere Anzahl von Thermometern rasch und bequem ver- 
glichen werden können. Ich habe mir den nachstehenden Apparat construirt, der fast 
vollständig in meiner Werkstatt hergestellt worden ist, sich aber bei Prüfung von nahe 
200 Thermometern während der letzten zwei Jahre gut bewährt hat. Construirt ist der 
Apparat zur Vergleichung von 12 Thermometern mit 4 Normalinstrumenten zweiter Ordnung 
derart, dass immer drei Versuchsinstrumente zwischen je zwei Vergleichsthermometer ein- 
geschlossen werden. Die Temperaturen wurden dabei stets zwischen — 20° C und -f- 40° C 
variirt, die Quecksilberthermometer von 5 zu 5 Grad , die Minimumthermometer von 10 
zu 10 Grad geprüft 
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Das Princip des Apparates ist in der schematischen Zeichnung Fig. 2, der ganze 
Aufbau desselben in Fig. 3 in perspeetivischer Ansicht dargestellt. 

Das Bad besteht aus einem Messinggeföss vnu etwa 7 Liter Volumen. Die Höhe 
desselben sollte so bemessen sein, dass die längsten der zur Vergleichung gelangenden 
Thermometer voll darin eintauchen können. Es empfiehlt sich 
aber, zwei Gefässe, das eine für tiefere, das andere für höhere 
Temperaturen cinzurichten. Das gezeichnete gestattet die ge- 
wöhnlichen für meteorologische Zwecke gebrauchten Thermo- 
meter bis zu + 10° C einzusenken. 

Zur Aufnahme der Thermometer sind in den aufge- 
lötheton Deckel des Bades 16 Rohrstttcke aut zwei concentri- 
schen Kreisen eingesetzt. In den vier inneren werden die 
Normalfhermometer befestigt. Für jedes Thermometer muss 
ein Kork zugerichtet werden. Dies geht aber rasch und be- 
quem, wenn man sich ans Messingröbren passende Loch- 
apparate macht und mit denselben die Korke aus den käuf- 
lichen Platten heranssticht. Zorn ümrühren des Wassers habe 
ich das wohl von Weinhold zuerst allgemein eingeftihrte 
Verfahren mit Flügelrädern in einer Röhre angewandt, aber 
diese centrisch angeordnet. Auch glaube ich eine besonders 
gute Wirkung dadurch erzielt zu haben, dass ich drei Räder 
an einer Wolle anbrachte, die Fliigol aber ziemlich steil stellte. Zur Führung dieses 
Rührwerkes wurden zwei enge Messingröhren verwendet, das eine kürzere Stück auf den 
Boden, das andere längere in den Deckel gelöthet. Um das Bad möglichst zu isoliren, 
ist dasselbe zunächst von zwoi Gefässen aus Weissblech B 
(Messingblech wird sich mehr empfehlen, da Weissblech 
sehr leicht durchrostet) nmhüllt. Die Gefässe stehen 
in einander auf Korkstücken, haben aber als Isolirmittel 
blos Luft. Jedes der Urohüllungsgefasse ist durch einen 
Deckel geschlossen. Diese Deckel haben Löcher, um die 
Thermometerröhren durchzulassen, liegen aber möglichst 
dicht an letzteren an. Die Berührung der Deckel und 
das Entstehen von Luftcirculationen ist dnreh zwischen- 
gelegte Pappringe, von denen zwei bei a a und b b an- 
gedeutet sind, verhindert. 

Endlich ist das ganze System in den Holzkasten 
C gestellt. Letzterer bildet ein sechsseitiges Prisma und 
ist noch durch einen Deckel geschlossen. 

Um die Thermometer bequem ablesen zu können, 
ist das ganze Geftss drehbar montirt. Ich drehte in 
die runde Holzplatte E eine Rinne ein und legte in die- 
selbe gewöhnliche Steinkugeln (sogenannto Mannor- 
kngeln), die ich mir einigermaassen passend ausgesucht 
hatte. Das Gefäss C wird nun daraufgesetzt und durch 
den Dorn D vor seitlichem Verrücken geschützt. So 
lässt sich der ganze Apparat ausserordentlich leicht um die Axe D drehen. Wie aus 
Fig. 3 zu ersehen ist, wurde (1er Apparat auf ein altes Nähmaschiuengestel! gesetzt, um 
durch eine sehr einfache vom Schlosser hergestellte Vorrichtung das Rührwerk in Gang 
setzen zu können. Das letztere liefert bei ganz mäasigem, in keiner Weise hinder- 
lichen Treten mit den Füssen einen kräftigen Strom, der in dem innoren Rohre mehrere 
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Gentimcter über das Niveau gehoben wird, nach aussen abfliesst und durch die rasche 
Circnlation fast momentan eine gleichmässige Temperatur hervorbringt. Bei dem Gebrauch 
setzt sich der Beobachter vor den Apparat und rührt durch massiges Treten das Wasser 
beständig um. Mit der linken Hand dreht er das Geiass, um ein Thermometer nach dem 
anderen vor das Auge zu bringen, mit der rechten notirt er die Ablesungen. Nach einiger 
Uebung wird er dies so gewöhnt, dass ihm das Treten des Rührwerkes gar nicht bei 
seinen anderen Functionen stört und auch nicht ermüdet. Ich habe an einem Tag acht 
Stunden lang hinter einander fast ohne jede Pause so den Apparat gehandhabt und dabei 
3(5 Thermometer von — 20° bis -f- 40° von 5 zu 5 Grad geprüft. 

Es erforderte dies 3 12 Beobachtungsreihen, wobei nach jeder Reihe die Thermometer 
gewechselt wurden. Bei jeder Roihe wurde jedes Instrument dreimal abgelesen, das An- 
fangsnormalinstrument sogar viermal, so dass auf jede Reihe 49 Ablesungen kommen. 
Diese letzteren können dabei mit voller Sicherheit geschehen; ich sehe erst genau das 
Instrument an, lege mich an die Stuhllehne zurück, notire die Ablesung, überzeuge 
mich nochmals von der Richtigkeit, drehe dann das nächste Thermometer vor das Auge 
u. s. w. Dabei wird auch nicht einen Augenblick das Umrühren des Wassers ausgesetzt. 

Die Isolation erwies sich als sehr befriedigend. Das Zimmer hatte nicht ganz 
15° Temperatur, das Bad als höchste Temperatur nahezu 40 3 und trotzdem betrug die 
Differenz der ersten und letzten von 49 Ablesungen meistens nur 0,1° C und nur einmal 
0,2° C, wobei zu erwähnen ist, dass alle Ablesungen nur auf ein Zehntel stattfanden und 
die Normalthermometer in Fünftelgrade getheilt sind. 

In Bezug auf die Herstellung der verschiedenen Temperaturen habe ich bis jetzt 
das folgende Verfahren als zweckmässig gefunden. Ich stelle in ein grosses Fass mit 
Kältemischung (Schnee oder gestossenes Eis mit Viehsalz) concentrirtes Salzwasser in 
Glasflaschen und lasse dieses auf —20° abkühlen. Alsdann wdrd der Apparat mit der 
kalten Flüssigkeit soweit gefüllt, dass das Rührwerk gerade functionirt, wobei man schon 
eine Temperatur von — 16° erhält. Nun lasse ich die Flüssigkeit durch einen Heber 
ab und fülle das Gefass, so weit als cs nöthig ist, mit der noch vorräthigen im Kältege- 
misch befindlichen Salzlösung. Meist bin ich so auf — 18° herabgekommen. {Es darf 
nicht unerwähnt bleiben, dass man vor dem Einbringen der kalten Salzlösung erst über 
0° temperirte eingiessen muss, um Wassertropfen, die in der engen Röhre des Rührwerkes 
sitzen können, zu entfernen, da sonst leicht ein Einfrieren dieses Rührwerkes stattfindet). 
Um noch weiter herunter zu kommen, schabe ich reines Eis mit einem Schnitzraesser, 
dessen Schneide einen sehr stumpfen Winkel haben muss, und mische dies mit einem 
geringen Ueberschuss reinen Kochsalzes. Dieses Gemisch trage ich durch einen weiten 
Trichter in das Bad direct ein und zwar nehme ich einstweilen ein Thermometer heraus. 
Dabei bin ich stets sehr bequem auf — 20° herabgekommen , wenn auch eine ziemliche 
Menge des reinen Kältegemisches eingebracht werden muss. Das Vorhandensein von 
festem Salz und Eis hat den Vortheil. dass man sich mit dem Prüfen Zeit nehmen kann, 
und dass auch beim Wechseln der Thermometer eine Erhöhung der Temperatur nicht ein- 
tritt. Bei einiger Uebung macht sich die Arbeit so sauber, dass sie fast gar keine Uebel- 
stände mit sich bringt. Zur Prüfung von je 30 Thermometer ich habe stets nur dreimal 
gewechselt habe ich mit einem Centner Krystalleis (1,60 Mark loco Haus) auch bei warmer 
Witterung reichlich gelangt. 

Die Erhöhung der Temperatur bewirke ich durch Einleiteu von Dampf. Der 
Dampfapparat kocht stets schwach; sowie eine Reihe vollendet ist, wird eiu Thermometer 
herausgenommen, das Dampfrobr eingesetzt. Man rührt dabei stetig um und kann so die 
Temperaturen, bei denen man prüfen will, bis auf Zehntelgrade herbeifnhren. 

Ich will hierzu noch bemerken, dass ich die Absicht habe, zur Abkühlung feste Kohlen- 
säure zu verwenden, aber noch keine Zeit zu den nötliigen Versuchen finden konnte. 
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Weiter glaube ich auf eine kleine Abänderung aufmerksam machen zu müssen, die nament- 
lich bei Prüfung von Uaximumthermometem nöthig sein wird. Es wird hier der Dorn 1) 
durch ein Rohr ersetzt, das bis in den Boden des Gef&ssos A geht. Dieses Rohr wird 
dann nnter den Tisch herabgeleitet and kann entweder in heissos Wasser mehr oder 
weniger weit getaucht, oder auch durch eine Flamme erwärmt werden. Es dürfte so 
leicht möglich sein, entweder die Temperatur im Bade fast absolut constant zu halten, oder 
auch ihr abwechselnd eine absteigende oder zunehmende Tendenz zu geben. Bei Maximum- 
thermometorn muss natürlich das letztere der Fall sein. Wenn man das Rührwerk bis 
in dieses Rohr hinabführt, wird man auch durch Einsetzen derselben in ein Kältegomisch 
Abkühlung bervorbringen können. 

Chemnitz, December 1885. 



Der Cerebotani’sche Distanzmesser. 

Von 

I>r. A. Rllntch, Assistent im Konigl. Geodätischen Institut in Berlin. 

(Schluss.) 

Bei der Bestimmung der Constanten des Instrumentes aus den Beobachtungen, 
zu der ich nun übergehe, will ich nur meine eigenen Beobachtungen verwerthen, jedoch 
die vom 14. October initnehmen. Hiernach sind an Stelle der betreffenden Werthc in den 
Spalten ‘2 und 3 der Debcrsichtstabello auf Seite 84 die nachfolgenden zu setzen: 

Für Bake II: 25,446 — 0,004 cm 
„ „ IV: 37,133 ± 0,000 

„ „ VI: 44,074 ± 0,000 

Die entsprechenden Werthe von e — in Spalte 9 sind daun bezw. + 0,06 m, 
-4- 2, ‘22 m, + 2,51 m. 

Bezeichnet man die Scalenablesnng, ausgedrückt in Metern, mit a, so soll sein 
„ _ 6 Da 
H D — a 

Setzt man ferner: 

P — y. 1 y- 

d -A, jy - X, 

so gebt die Gleichung über in: 

5) X + eT= ' , 

wo X und Y die aus den Beobachtungen zu bestimmenden Grössen sind, welche ungefähr 
die Werthe 26Ü und haben. Hierbei ist zunächst vorausgesetzt, dass die Ablesungen 
keiner gemeinsamen Correction wegen einer unrichtigen Lage des Nullpunktes der Scale 
bedürfen. Diese Annahme darf aber deshalb gemacht werden, weil die Nullpunkts- 
correction mit leichter Mühe in geringen Grenzen gehalten werden kann, wenn man die 
Entfernung zwischen dem Drehpunkte des Fernrohres rechts und der Boriihrungsstelle 
des Schlittens mit dein Lineal, welche beide Punkt« scharf und sicher markirt sind, direct 
misst und darauf durch seitliches Verschieben des Maassstabes die Ablesung des Nonius 
mit dem Ergebniss dieser Messung in TJebereinstimmung bringt. Im Uebrigeii wird die 
aus einem kleinen übrigbleibenden Nullpunktsfehler entspringende Fehlerquelle bis zu 
GOOm Entfernung fast gerade so wirken, als wenn X und Y gewisse andere Werthe 
erhielten, so dass sich derselbe auch nur mit sehr geringer Sicherheit aus den Beobach- 
tungen bestimmen lässt. (Siehe weiter unten.) 

Jede der elf gemessenen und beobachteten Entfernungen giebt eine Gleichung 
von der Form 5), deren Gewicht sich auf folgende Weise bestimmt. Die Werthe a sind 
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mit mittleren Fehlern m a behaftet, welche au« der Uebersicht auf Seite 84, Spalte 3 und 
aus den Angaben auf voriger Seite zu entnehmen sind. Hiernach bestimmt sich der mittlere 
Fehler von zu: 



Pie Gewichte der elf Gleichungen habe ich umgekehrt proportional den Qua- 
draten dieser mittleren Fehler angenommen. Führt man zuvor die Näherungswerthe: 

X=t + x\ *=---250 

v i 10 

* = ? + *; ? = , 

ein, so ist: 

wo (i„ dio aus der für ? und t, berechneten Distanztabelle zu entnehmende Ablesung für 
die Entfernung e ist Die Gleichungen 5) erhalten hiernach die Form: 



i o. — a 

x + ty = e -- 



Die Werthe von a„ sind für: 



50 m : 0,15558 m 200 m : 0,37333 tu 


360 in : 


0,40667 m 


600 m 


100 „ 0,25457 „ 250 „ 0,41177 „ 


400 „ 


0,48696 n 


600 . 


150 „ 0,32300 „ 300 „ 0,44211 „ 

so dass die 11 Gleichungen lauten: 


450 , 


0,50400 „ 

= -WO-.® 

— 4 » v 




x 4- 50 y = 4- 1,203; m = 


±0,02; p 


= 4-0,093 


x 4- 100 y = 4-0,170; 


±0,06; 


100 . 
36 > 


— 1,149 


x 4- 150 y — -f- 1,456; 


±0,07; 


100 
49 » 


— 0,071 


x 4- 200 y = 4-2,798; 


±0,13; 


100 
169 » 


4-1,062 


x 4- 250 y = 4-2,602; 


±0,13; 


100 . 
169 » 


4-0,557 


x 4- 300y = 4-2,109; 


±0,14; 


100 . 
'196 » 


— 0,045 


x 4- 350 y = 4-3,326; 


±0,37; 


100 . 
1369 ; 


4-0,962 


x 4- 400 y = -f 2,895; 


o 

+1 


100 

'1681 ; 


4-0,323 


x 4- 450 y = 4-2,861; 


±0,32; 


100 . 
1024 » 


4-0,081 


x 4- 500 y = 4-3,209; 


±0,60; 


100 . 
3600 ’ 


4-0,220 


x 4- 600 y = 4-3,094; 


±0,35; 


100 . 

1225 » 


— 0,313. 



Als Gewichtseinheit ist hierbei ein Werth der rechten Seilen der Gleichungen 
angenommen, welcher den mittleren Fehler 0,1 lmt. 

Hieraus folgen die Normalgleichungen: 

-f 81,85183 x + 2409,40) y = + 38,7560 

+ 2409,409 x + 317337,0 y = + 3495,815 , 
deren Auflösung die Werthe: 

x = +0,90084 mit dem Gewichte = 13,56 
y — -f- 0,0041764 „ „ „ p y = 135079 

ergiebt. Der mittlere Fehler der Gewichtseinheit bestimmt sich: 

,, _ ]' [per] _ 1/4.3247 _ , n jao 
' 1 11 2 ~ J 9 — 1 V ' ÖS ’ 
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und die mittleren Fehler von x und y sind daher: 

Mj, = = ± 0,199 

m } = f = ± 0,00199. 

Der sich aus der Ausgleichung ergebende mittlere Fehler der Gewichtseinheit ist zwar 
7 mal grösser als der bei der Bestimmung der Gewichte zu Grunde gelegte Werth 0,1, indes« 
haben die oben neben die Gleichungen gesetzten übrigbleibenden Fehler t;, mit Ausnahme 
der zweiten und vierten Gleichung, solche Werthe, wie sie kleiner bei den mittleren 
Fehlern der rechten Seiten der Gleichungen nicht zu erwarten waren. Lässt man daher 
die beiden fraglichen v weg, so orgiebt sich bereits weit günstiger: 

= ± 0,264, 

ein Betrag, der sich bei der nachher vorzunehmenden erneuten Ausgleichung mit Aus- 
schluss der zweiten und vierten Gleichung noch bedeutend erniedrigen wird. Die den 
Entfernungen 100 m und 200 m entsprechenden Stellen ausgenommen, hei welchen kleine 
Aus- oder Einbiegungen der Schleifflächen dea Schlittens ira Betrage von etwa 0,02 mm 
(siehe die Tabelle am Schluss) vorhanden zu sein scheinen, ist also das Instrument ziemlich 
gut den theoretischen Anforderungen geinäas construirt. Da das untersuchte Instrument 
nur Modell war, wird sich die Construction noch correcter ausführen lassen, so dass Bich 
eine solche Bestimmung der Constanten wohl immer lohnen wird. 

Berechnet man jetzt mit den gefundenen Werthen von x und y die den zu 
Grunde gelegten Werthen von a entsprechenden Entfernungen E nach der Formel: 

E = X l-aY’ 

WO 

X = 250,90064 ; }. = 0,69796 

ist, so bleiben folgende Fehler e — E übrig. Ans ihnen sind mit Hilfe der Spalte 5 auf 
Seite 84 die Fehler t>« der beobachteten Grössen a abgeleitet. 



e 


e — E 




r« 


»Io 


m 


m 


m 


mm 


mm 


50 


+ 0,01 


± 0,004 


— 0,02 


±0,01 


100 


— 0,47 


0,094 


+ 0,77 


0,04 


150 


— 0,05 


0,043 


+ 0,06 


0,05 


200 


+ 0,85 


0,103 


— 0,75 


0,00 


250 


+ 0,55 


0,132 


— 0,37 


0,09 


300 


— 0,06 


0,165 


+ 03)3 


0,09 


350 


+ 1,33 


0,513 


— 0,60 


0,23 


400 


+ 0,51 


0,043 


— 0,19 


0,24 


450 


+ 0,15 


0,567 


— 03» 


0,18 


500 


+ 0,45 


1,174 


— 0,12 


0,32 


000 


— 0,73 


0.818 


+ 0,15 


0,17 



Auch hier zeigt der Vergleich mit den daneben stehenden mittleren Fehlern 
m E und in«, wo die m £ den mittleren Fehlern der a entsprechen, dass nur die Entfernungen 
100 m und 200 m abnorme Correctionen verlangen. 

Führt man deshalb die Ausgleichung jetzt noch einmal mit Ausschluss der zweiten 
und vierten Gleichung aus, so erhält man die Resultate: 

+ 28,48232 r + 2013,288» = + 36,6288 
+ 2013,288 x + 265891,0 » = + 3117,545 
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x = -f- 0,9838 mit dem Gewichte p x = 13,24 
y = 4- 0,004276 „ „ „ />, = 123581 

1 ,0,2627 xniii4 

/* = 1 / 7 — ± 0,194 

m x — j; 0,055; niy = ± 0,00055. 



Die übrig bleibenden Fehler sind: 



e 


r 


t—E 


Ca 


m 




m 


mm 


50 


+ 0,005 


-0,01 


+ 0,08 


150 


— 0.1G9 


— 0,11 


+ 0,13 


260 


+ 0,449 


+ 0.44 


— 0,30 


3UO 


— 0.158 


— 0,10 


+ 0,10 


360 


+ 0,841 


+ 1,16 


— 0,52 


400 


+ 0,901 


+ 0,31 


-0.12 


450 


— 0,047 


— 0,09 


+ 0,03 


500 


+ 0,087 


+ 0,17 


-0.05 


600 


1 - 0,45« 


— 1,00 


+ 0,93 



Bei den ausgeschlossenen Entfernungen ergeben sich die Correctionen : 



100 m — 1,242; — 0,51m 4* 0,83 mm 

200 m 4*0,959; 4- 0.76 m —0,67 mm. 

Das Verhältnis der Werthe des mittleren Folilers der Gewichtseinheit vor und 
nach der Ausgleichung zu einander (0,10 zu 0,19) ist jetzt ein günstiges und zeigt, dass 
andere Fehlerquellen, auch eine etwaige Nullpunktscorrection, auf die Darstellung der 
Beobachtungen nur einen geringen nachteiligen Einfluss ausgeübt haben. 

Wollte man jedoch zur Erklärung der Vergrösserung des mittleren Fehlers der 
Gewichtseinheit von 0,100 auf 0,194 noch eine andere Fehlerursache als den Fehler der 
Parallaxenbestimmung zu Hilfe nehmen, so würden hierzu die Wirkungen etwaiger kleiner 
Aenderungeu der Grösse d iu Folge von Abweichungen der Schlcifflächen des Schlittens 
von der Ebene am Besten geeignet sein. Eine Ueberschlagsrechnung zeigt, dass eine 
mittlere Unsicherheit im Betrage von mj = ± 0,007 mm bei dem Werthe von d ausreicht, 
um diese Vergrösserung des mittleren Fehlers hervorzubringen. Solche Aus- und Ein- 
biegungen sind aber, auch bei sorgfältiger Herstellung der Flächen, kaum zu vermeiden. 
Hiernach könnte man sich das mittlere Fehlerquadrat der einzelnen Werthe a in der Form: 







G J a a D — a\ 

~D ) 



berechnen und sodann zum Zwecke einer Neuausgleichung die mittleren Fehler und Gewichte 
der Fehlergleichungen nochmals ableiten. Da indes» eine wesentlich bessere Darstellung 
der Beobachtungen nicht erreicht wird, soll hierauf nicht weiter eingegangen werden. 

Will man aber endlich behufs erschöpfender Discussion der Beobachtungen gleich- 
wohl noch eine Nullpunktscorrection Z einführen, so nehmen die Gleichungen folgende 
Gestalt an: 



X+e Y= 



a-j-Z' 



Da man nach dem Früheren Z immer so klein halten kann, dass man in der Ent- 
wicklung von nach Potenzen von Z die zweiten und höheren Potenzen vernach- 

lässigen darf, so erhält man: 



A'4fl4;,iJ= 



e_ t 

a 
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Setzen wir ferner: 



-Y= £ + x; 

r=?+w; 

1000 Z = z 



5 = 250 

« - 111 

9 T 



{ + <•« = 



*il>0 — <0 
a a 0 



so wird: 

•* + <»+ „i jo«) ; 

Schijessen wir sofort die zweite und vierte Gleichung ans, so nehmen die übrigen, 
deren Gewichte übrigens dieselben wie früher sind, die Form an: 
x + SOjf + 2,0612 z = + 1,203; v = 4- 0,002 
x + 150g + 1,4460z = + 1,456; —0,114 

X + 2S0 y + 1.4866 * = + 2,502; 
x + 300 y + 1,5444 z = +2,108; 
x + 350 y + 1,6214 z = + 3,325; 
x + 400 y + 1,6967 z = + 2,895; 
x + 450 y + 1,7829 z = + 2,861 ; 
x + 500 y + 1,8721 z = + 3,209; 
x + 600 v + 2,0543 z = +3,094; 
und die Nnrmalgloichnngen: 

+ 28,48232 ./• + 2013,288 y + 57,26190 z = + 36,6288 

+ 2013,288 x + 265891,0 y + 3787,292 z = + 3117,545 
+ 57,26190 x+ 3787,292 y + 116,1903 z = + 72,5995. 

Ihre Auflösung giebt: 

x = + 0,68256 mit dem Gewichte p x = 0,1107 
y = + 0,0045697 „ „ p, = 60194 

z — + 0,1395 „ „ „ p- = 0,5206. 

Der mittlere Fehler der Gewichtseinheit wird: 



+ 0,470 
— 0,160 
+ 0,817 
+ 0,147 

- 0,127 

— 0,020 
- 0,618 



,, = f'*™ = ± 0,206, 



während sich für die mittleren Fehler von x, y, z die Werthe ergeben: 
m x — ± 0,617; m r = ± 0,00064: m, = ± 0,285. 

Da der mittlere Fehler der Gewichtseinheit trotz der Einführung einer dritten 
Unbekannten grösser geworden ist, die mittleren Fehler von x und y um das 11- 
bzw. 2 fache ihrer früheren Werthe gewachsen sind, der mittlere Fehler von z aber mehr 
als das Doppelte des Werthes von z selber beträgt, so folgt, dass hier die Einführung 
eiuer N ul Ipunktscorrection keinen Nutzen gebracht, und keine bessere Darstellung der 
Beobachtungen bewirkt bat. 

Ehe ich den Grund dieser Erscheinung auseinandersetze, will ich indess noch ein 
anderes Ausgleichungsverfahren, welches auch manchmal von Nutzen sein kann, erwähnen. 

Es war: 



D 



fl + ü 

D-(a+Z)‘ 



Setzt man diesmal 



;;=i- + x'; { ' = 25o 

n = »/ + y‘\ tf — 0,7t KJ 
1000 Z = z‘ und {' tf . ^_ tl — , 
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so haben die Gleichungen für r\ y\ z‘ die Form 

(A)* - < ä ) «■ + ( 

Die Gewichte sind hierbei umgekehrt proportional den Quadraten der mittleren 
Fehler m K von e — e„, wie sie auf Seite 127 angegeben sind, anzunahmcn. 

Um die Leistungsfähigkeit des Instrumentes und seine Genauigkeitsgrenzen inner- 
halb eines Kilometers vollkommen durchsichtig zu machen, will ich noch eine Tabelle auf- 
füliren, aus welcher hervorgeht, wie sieh die errechneten Entfernungen fiir verschiedene 
Distanzen ändern werden, wenn die einzelnen Constanten des Apparates gewisse kleine 
Aenderungen erfahren. 

Differenzirt man die Gleichung 

E ~ d li-a 

nach den verschiedenen Grössen, so erhält man, wenn ausserdem noch ^ — x gesetzt wird : 

( l> 

\Ü- 



<>/■: _ . 
da ~ + 



'J 



dE _ h ( n 

<1 \U-a) 



dl) 



(iE _ . I) 
dx ~ + a Tj-a 



dE 

üb = + 
dE _ 
dd 



D a 
d D — a 

A n a 

d' u r>- 



Hiemach ist die folgende Tabelle fiir die aufgefiihrten Werthe von da u. 
berechnet worden. 



E 


dE 


da - + 0,001 m 


(ID = + 0,001 m 


dr = + 1,000 m 


db — + 0,001 m 


dd = +0,01 mm 


m 


m 


m 


m 


m 


m 


100 


+ 0,62 


— 0,08 


+ 0,40 


+ 0,10 


— 0.25 


SÜD 


+ 1,15 


— 0,33 


+ 0.80 


+03> 


— 0,50 


300 


+ 1,84 


— 0,73 


+ 1.20 


+ 0,30 


— 0,75 


400 


+ 2,70 


— 1,31 


+ 1,60 


+ 0,40 


— 1,00 


MX) 


+ 8,72 


— 2,04 


+ 2,00 


+ 0,60 


— 1,26 


Ü00 


+ 4,90 


— 2,94 


+ 2,40 


+ 0,60 


— 1,50 


700 


+ 6,25 


— 4,00 


+ 2,80 


+ 0,70 


-1,75 


800 


+ 7,76 


— 5,22 


+ 3,£0 


+ 0,80 


— 2,00 


900 


+ 9,43 


— 6,61 


+ 3,60 


+ 0,90 


— 2,25 


1000 


+ 11,27 


— 8,16 


+ 4,00 


+ 1,00 


— 2,50 



Aendcrt man gleichzeitig J 1 um + 1,00 m und D um — 1 mm, so wird für die ver- 
schiedenen Entfernungen bzw. 

d £= + 0,48; 1,13; 1,93; 2,91; 4,0t; 6,3t; 0,80; 8,42; 10,21; 12,lGm. 

Diese Zahlen weichen gegen die Werthe, welche einer Aendening von a und 4- 1 nun 
entsprechen, nur um 

— 0,14; -0,02; +0,09; +0,21; +0,32; +0,44; +0,55; +0,60; +0,78; + 0,89m 
ab. Hierin liegt also der Grund dafür, dass bei Entfernungen bis zu GOOm durch Ein- 
führung der beiden Unbekannten x und I) eine eben so gute oder sogar unter gewissen 
Umstünden bessere Darstellung der Beobachtungen erreicht werden kann, als wenn noch 
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die dritte Unbekannte Z hinzugenommen wird, und dass im letzteren Palle die Gewichte 
von x , y, z so klein ausfallen mässen. Zu dem gleichen Schlurfst- gelangt man auch durch 
folgendes Verfahren. In den Fehlergleichungen der Seite 129 bringt man da» mit z behaf- 
tete Glied auf die andere Seite und bestimmt sodann die wahrscheinlichsten Werthe von 
x und y als Functionen von z. Man erhält hierdurch die Ausdrücke: 
x — + 0,9838 — 2,1593 z 

y- + 0,004276 + 0,002106 z, 

aus denen wieder folgt, dass z fast gerade so wirkt, als wenn x um eine gewisse Grösse 
vermehrt und y um deren lOOOsten Theil vermindert würde. 

Die Spalte für dd zeigt ausserdem, dass, wie schon früher erwähnt, kleine Gestalt- 
änderungen in den SchleifHächen im Betrage von i 0,02 mm ansreichen, um die Anomalien 
bei 100 m und 200 in Entfernung zu erklären. Diese kleinen Gestaltfehler, welche sich 
hauptsächlich in der Form von kleinen Schwankungen des Werthes d zeigen werden, 
würden sich durch eine genügend grosse Anzahl von Einstellungen auf eine ziemlich enge 
Stufenfolge von genau bekannten Entfernungen empirisch bestimmen lassen, und es könnten 
die hieraus hervorgehenden speciellen Correctionen, welche an die Hypothese der Constanz 
von d anzubringen wären, aller Wahrscheinlichkeit nach in höherem Sinne als Constanten 
des Instrumentes betrachtet werden als die drei Werthe d, D und Z. 

Wenn man demnach für den praktischen Gebrauch des Instrumentes eine Distanz- 
tabelle aus Beobachtungen, welche in der oben erwähnten Weise angestellt sind, empirisch 
und interpolatorisch abgeleitet hat, so kann man, bei genügender Constanz des Apparates, 
durch Vervielfältigung der Beobaohtungen die in Folge des dann nur allein wirkenden 
Fehlers der Parallaxenbestimmung verbleibenden Unsicherheiten der Beobachtungswerthe 
a beliebig und die Fehler der zu bestimmenden Entfernungen E bis auf die der Tabelle 
selbst noch anhaftenden Unsicherheiten, welche aber ebenfalls beliebig klein gemacht 
werden können, herabdrücken. Anders verhält es sich aber, wenn man unter der Vor- 
aussetzung der Constanz von d die wahrscheinlichsten Werthe von X und Y aus den 
Beobachtungen und den bekannten Entfernungen e bestimmt und die Tabelle für die Ent- 
fernungen E gemäss der Formel 

A > ^rr 

entwirft. In diesem Falle treten die Unsicherheiten von d zu denen der Parallaxen- 
bestimmung hinzu und wirken in der Weise auf die Genauigkeit der beobachteten Werthe 
a ein, dass das mittlere Fehlerquadrat von a (siehe Seite 128) die Form erhält: 



** (dp) n + (dd) m rf> 



d a\‘ 



wo m/i der als constant angesehene mittlere Fehler einer einzelnen Parallaxenbestimmung, 
mj die mittlere Schwankung des Werthes von d und n die Anzahl der Bestimmungen 
bedeuten. Das erste Glied rechts entspricht hierbei dem m., auf Seite 128. Unter Be- 
nutzung von: 



dE = 



folgt: 



d l‘, (d p = m/) 



B) 



_ / o- V , (B n-av 
— (yd) n +U 1> ) 



«trf- 



Den entsprechenden mittleren Fehler m g von E erhält man , wenn man den in 
Millimetern ansgedrückten Werth von «i, mit der zu da — 1 mm gehörigen Aenderung dE 
multiplicirt. Direct ergiebt sich aber auch aus der Formel 



C). 



_> _ / E- mp , / E v* » 

m£ — vöt / n +w;’' ,rf - 
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Nimmt man ± ‘2", 2, mj— £0,007 mm, wie es für das untersuchte Instrument 

gefunden wurde, so erhält man für die Entfernungen 



50m: ml* 



(O.oüV 



500 m: 



+ (0,21) ! ; = + (0,09)’ 

- "'■ 7 - + (0,24) s ; = (S '*| 7r + (0,88r 



1000 in: = 



09S • 



+ (0,16)=; 



_ (10,l>7)' 



-f. (1,75)- r 



wo die Einheit das Millimeter bzw. das Meter ist. Das zweite Glied in m a nimmt mit 
wachsenden Entfernungen anfänglich zu, später aber wieder ab. Sein Verhältnis zu dem 
Uoefficienten von * im ersten Glied ist bei m a und zuerst grösser als 1, wird jedoch 
schnell kleiner. 

Hiernach kann man also nicht mehr m a oder w & . durch Vervielfältigung der 
Beobachtungen beliebig klein machen. Um den Einfluss von nip auf den Betrag des 
zweiten Gliedes zu bringen, genügen bei 50, 500 und 1000 m Entfernung beziehungsweise 
1, 9 und 30 Beobachtungen, so dass man als Grenzen der überhaupt auf diese Weise zu 
erreichenden Genauigkeit in unserm Falle für die obigen Entfernungen die Werthe 0,1, 
1,0 und 2,0 m ansehen kann. 

Hierzu kommt aber noch, dass in Folge der nach der Ausgleichung übrigbleiben- 
den Unsicherheiten der X und Y selbst die nach A) für bestimmte a berechneten und 
tahulirten E mit mittleren Fehlern behaftet sind, die beim Gebrauch einer solchen Distanz- 
tabelle zu den Unsicherheiten der Beobachtung hinzutreten. Diese mittleren Fehler der 
einzelnen E bestimmt man bekanntlich in der Weise, dass mau zunächst das Gewicht der 
Function A) für das gegebene a berechnet. Denkt man sich nämlich die Normalgleichungen : 

(an) = (aa) x -f (ab) y 
(&») =(a6) x + (bb) y 

in der Form aufgelöst: 

x = (an) (an) -f- (aß) (bn) 
y = ( a ß) (<*n) + (ßß) (bn), 



so ist das Gewicht P f . einer Function E von x und y gegeben durch: 

4 = (hrf “) + 2 rff $?<“*> + (Iff » • 

Der mittlere Fehler von E ergiebt sich sodann aus: 



D) 



! = ± 






wo ft der mittlere Fehler der Gewichtseinheit ist. 

Legen wir die Ausgleichung von Seite 127 und 128 (mit Ausschluss der Entfernungen 
100 und 200 in) zu Grunde, bei welcher freilich der Einfluss von mj auf die Gewichst be- 
stiinmung der Fehlergleichungen nicht berücksichtigt ist, so findet man: 



ly (aa) “ 8,87818 - 10 

ly (ßß) - 4,90805 — 10 /i - ± 0,194 

ly (aß) 6,76738,, - 10. 

Fenier ist für A) 

fl E __ E . ilE _ b? 

dx X ’ dy X ' 

Für E = 300m erhält man hiernach e. B. 

.} — 0,668; = £ 0,16 in. 

* .1 w 

(Aus der ersten Ausgleichung, ohne Ausschluss der zweiten und vierten Gleichung, tfürde 
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»ich der Werth ± 0,66 in ergeben haben.) Nach C) erhält man für n = 1 und E = 300 
als Werth der aus der Beobachtung allein folgenden Unsicherheit von E: 

iw«» = ± 1,10 m, 

so dass also die mittleren Fehler der Tafelwerthe gegenüber denjenigen einer einmaligen 
Beobachtung in diesem Falle als verschwindend zn betrachten wären. 

Der mittlere Gesammtfehler Mg einer n-mal beobachteten Distanz bat demnach 
die Form: 

E) . . . . = +(f) “2 +“« = “£ + m '^- 

Für E = 300 m und « = 1 ist z. B. 

Mim - + v 0 ,r.:i)> + (0.16) 1 = ± 1,11 m. 

Für den Fall, dass eine genau durchgeführte Discussion eines Cerebotani’schen 
Distanzmessers nicht vorliegt, oder bei etwaigem Gebrauch desselben nicht durchgoführt 
werden kann, oder wenn man endlich das Instrument nur controliren will, ist es von 
Werth, zn untersuchen, mit welcher Genauigkeit die Constanten des Apparates und 
hieraus die Distanztabellen ans zwei bekannten Entfernungen (einer nahen und einer 
weiten) abgeleitet werden können, wenn man die mittleren Fehler einer einzelnen 
Parallaxenbestimmung und der Grösse d aus anderweitigen Bestimmungen oder aus 
Untersuchungen gleichgebauter Instrumente kennt. 

Sind die beiden bekannten Entfernungen e und es, so hat man die Gleichungen: 

*+'v=i-k 

wo a und a‘ die Mittelwerthe aus n und n' Beobachtungen sein mögen. Hieraus folgt: 

I —Ä[C-i)-U-i)J 
i »=A[(l-v)-(A-i)] 

Sind dann m a und m a die nach Formel B) berechneten mittleren Fehler von 
a und a\ so ergiebt sich: 



F) 



G) 



1 m’ = 




»1?» 

+ 


ml' 1 
q'4 J 


| m* = 


&)' 


[ 4 +* 


ml' 1 

a'* 1 



Hierbei ist in dem Ausdruck für m x besonders das erste Glied und in dem für 
M y das zweite Glied entscheidend, und zwar tun so mehr, je grösser c und je kleiner e wird. 
Um endlich die mittleren Fehler der nach der Formel: 

E = X ~l=agY =( J + X ) l-u^ts+y) 

berechneten Tafelwerthe zu bestimmen, hat man E mit Hilfe der Gleichungen F^ als 
Function der von einander unabhängigen Beobachtungsgrössen a und a ' darzustellen in 
der Form: 

U = f (a, a‘). 

Hieraus folgt: 

M ‘c = {di)' m '+(Zi m ‘-< 

df __ E 1 1 

da X c — 1 o* ^ 

''/ = Ä __c _ 1 , 

da* A r — 1 ^ 



-ce) 

E). 
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Nimmt man z. B. e = 50 m, ce == 500 m, » = 1, n* = 9, w»/ — ± 2,2, 

wirf = ± 0,007 mm, so erhält man: 

m a = i 0,2 mm ; rn a — ± 0,3 mm 

m x = ± 0,463; m y = ± 0,00145. 

Wären die Verbesserungen x und y der Näherungswerte £ = 250, rj— ziemlich klein 
ausgefallen, so würde man für F’=300m aus H den mittleren Fehler linden: 

»4w, = ± 0,43 m, 

noch nicht dreimal so gross, als der Werth ± 0,16 m, wie er sich aus unserer Ausgleichung 
ergeben hatte. Bei einer einzigen Beobachtung ist daher der mittlere Gcsammtfehler 
nach E) 

Jfjod = ± ^(O^) 1 -f (0,53) 2 -f- (0,43)* = ± 1.18 m, 
also nur um ein Geringes grösser als oben. 

Schliesslich wäre noch zu erwägen, ob sich der Ccrebotani'scho Distanzmesser 
nicht noch dadurch verbessern Hesse, dass man die beiden Visuren durch Spiegelungen 
in eine einzige vereinigt. Ich glaube jedoch kaum, dass hierdurch ein Vortheil erreicht 
werden würde; nach meinen Erfahrungen mit einem derartig construirten Instrument geht 
erstens sehr viel Licht verloren, und zweitens lässt sich der Moment, wenn sich das 
directe und das gespiegelte Bild decken, nicht genau feststeileu, weil die beiden Bilder 
zu einem ineinander fliessen, das bei seiner Verschwommenheit trotz relativ bedeu- 
tender Verschiebungen keine Aenderung erkennen lässt. Den letzteren Uebelstaml könnte 
man bei gut einstellbaren und scharf markirten Objecten vielleicht dadurch beseitigen, 
dass man im Fernrohr zwei Paare vertiealer Fäden allbringt, zwischen welche man gleich- 
zeitig das directe und das gespiegelte Bild des Objectes vor und nach der Deckung bringt, 
so dass das Mittel zwischen den beiden zugehörigen Scalenablesungen den richtigen 
Werth geben würde. 

Berlin, im October 1885. 



Kleinere (Original-) Hl iMIftt'i hingen. 

lieber eine vereinfachte Einrichtung der Thomas 'sehen Rechenmaschine. 

Von Dr. W. Veitmann. Docent an der )nn<lwjrthitchart liehen Akademie Bonn-Pop|i©l*dorf. 

Eine Hauptscbwierigkeit bei der Construction einer Rechenmaschine besteht darin, 
derselben eine solche Einrichtung zu geben, dass sie nicht blos zum Addiren (von einfachen 
Zahlen und Producten) sondern auch zum Subtrahiren und Dividiren geeignet ist. Die 
Thomas’sche Maschine ist zu diesem Zweck mit einer besonderen Vorrichtung versehen, 
welche einen wesentlichen Theil der ganzen Maschine ausmacht und durch deren Weg- 
fall letztere bedeutend einfacher werden würde. Nun kann aber in der Thal die durch 
diese Vorrichtung zu bewirkende Umschaltung entbehrt werden; man kann bei derselben 
Stellung der Maschine, welche für das Addiren bestimmt ist, auch subtrahiren und divi- 
diren, wenn man in einer Weise wie iin Folgendon gezeigt werden soll, mit decadischen 
Ergänzungen rechnet. Uebrigens besteht in der Anwendung der letzteren, worin ja nichts 
Neues liegen würde, nicht die wesentliche Eigentümlichkeit des zu beschreibenden Ver- 
fahrens; als solche ist vielmehr die Benutzung des Umstandes zu betrachten, dass beim 
Dividiren die Vollendung der Rechnung zur Bestimmung einer Stelle des Quotienten 
immer durch die Uobereinstimmung der höchsten Stelle des Dividenden mit der Anzahl 
der Drehungen angezeigt wird. 

Zur grösseren Einfachheit möge angenommen werden, dass auf der Platte, 
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unter welcher sich die verschiebbaren Räder befinden, je 10 übereinander stehende Ziffern 
0 bis 9 sich mit dem betreffenden Rade verschieben nnd immer so verschoben werden, 
dass die den Multiplieand (Divisor) bildenden Ziffern in einer Zeile stehen. Die Ziffern, 
mit welchen man rechnet, sind dann in drei Reihen geordnet, von welchen A den Mnlti- 
(ilicand (Divisor), B den Multiplicator (Quotient), C das Product (Dividend) enthält. 

Es sei nun z. B. 3047889 dnreh 476 zu dividiren. Die decadische Ergänzung 
1000 — 476 = 524 des Divisors 476 wird in Zeile A, der Dividend 3047889 in Zeile C auf- 
gestellt, während in Zeile B nur Nullen stehen. Dann wird die Maschine gedreht. Den 
Erfolg zeigt folgende Zusammenstellung: 




In Zeile B steht immer die Zahl der stattgefundenen Drehungen (auf der Maschine 
weiter nach rechts) und in Zeile C derselben Horizontalspalto das, was ans dem Divi- 
denden geworden ist. Nach der fünften und sechsten Drehung stimmt die höchste Stelle 
in Zeile C mit der Drehungszahl überein. Durch die fünf ersten Drehungen ist aber 
zu den 4 höchsten Stellen des Dividenden 5 ■ 1000 — 5 476 addirt, also 6 1000 addirt 
und 5 ■ 476 subtrahirt wordon. Wäre blos letzteres geschehen, also in gewöhnlicher Weise 
dividirt worden, so würde in C links statt der von der Addition der 6 ■ 1000 herrühren- 
den 5 eine 0 stehen, während die übrigen Ziffern dieselben sein würden, wie bei der ge- 
wöhnlichen Division. Entsprechendes gilt nach der sechsten Drehung (sechste Horizontal- 
spalte) hinsichtlich der ersten Ziffer 6 nnd der übrigen Ziffern in Zeile C. Allgemein : so 
oft die höchste Stelle in C mit der Ziffer in B übereinstimmt, erhält man das Resultat 
der auf gewöhnliche Weise ausgefuhrten Division, indem man in C die erste Stelle links 
fortlässt. Wenn nun zugleich, wie hier nach der sechsten Drehung, der übrigbieibende 
Theil des Dividenden in den drei höchsten Stellen kleiner als der Divisor ist, so ist für 
die höchste Stelle des Quotienten die Division beendigt; die in B erhaltene Ziffer ist 
diese höchste Stolle des Quotienten. Im vorliegenden Falle ist dieselbe also 6. 

11 » 
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Zur Bestimmung der zweiten Stelle des Quotienten werden auf der Maschine 
die Zeilen B und C um eine Stelle nach links (hier Zeile A nach recht«) gerückt, worauf 
vier Drehungen folgende Resultate geben: 




In Zeile B giebt jetzt immer die zweite Ziffer die Zahl der Drehungen an, während die 
erste den ursprünglichen Werth 6 behält, ln Zeile C bleibt ebenfalls die erste Ziffer 
unverändert. Lässt man in Zeile B und C die erste Ziffer 6 überall fort, so ist der noch 
übrige Theil der Rechnung nichts Anderes, als die Division 1918811:476 bis zur Er- 
mittlung der höchsten Stelle dieses, also der zweiten des ursprünglich gesuchten 
Quotienten. Da nun nach der vierten Drehung die zweiten Stellen in B und C überein- 
stimmen. die nächstfolgenden drei in C aber eine Zahl bilden, kleiner als 476, so ist hier- 
mit nach Obigem die Division auch für die zweite Stelle beendet; letztere ist gleich 4. 

Die Zeilen B und C werden hiernach wieder um eine Stelle nach links gerückt, also: 



c 


6 10 14 8 0 


n 


6 4 0 0 0 0 0 


A 


6 2 4 



Da aber jetzt in B und C in der dritten Stelle schon dieselbe Ziffer 0 steht und zugleich 
die drei folgenden in C eine Zahl darstellen kleiner als 476, so hat man schon die dritte 
Stelle des Quotienten; sie ist 0. 

Nachdem jetzt noch einmal die Zeilen B und C um eine Stelle nach links ver- 
schoben sind, erhält man durch drei Drehungen der Maschine folgenden Schluss derRechnung: 




Die drei ersten Stollen in B und C bleiben unverändert. Die übrige Rechnung ist die 
Division 1489:476. Nach der dritten Drehung stimmen B und C in der vierten Stelle 
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überein; ungleich bilden die folgenden Ziffern in C die Zahl Ofil kleiner als 476. Es ist 
also 3 die vierte Stelle des Quotienten und der ganze Quotient ist 6403, der Rest 61. 

Soll eine einzelne Zahl von einer andern snbtrahirt werden, so addirt man eine 
decadische Ergänzung, welche mindestens so viel Stellen bat wie der Minuend. Z. B. zu 
subtrahiren 6592783 — 7469. Man addire statt dessen 6592783 + (10000000 — 7469) = 
0592783 + 9992531 . Da» Resultat ist 16685314, Von welchem jetzt die 1 links fortgolassen 
werden muss, weil sie von den hinzu addirten 10000000 herrührt. Hütte man eine kleinere 
decadische Ergänzung genommen, so musste in dem Resultat die entsprechende der 
mittleren Stellen um 1 vermindert werden. 

Will man das Product zweier Zahlen von einer dritten subtrahiren, so wird man 
ebenfalls zu einer Vollzahl ergänzen, welche grösser ist als der Minuond, damit das, was 
im Resultate von derselben herrührt, sich links absondert. Soll z. B. 

8475289 — 325 4501 

subtraliirt werden, so nimmt man statt dessen; 

8475289 + 325 -9995499. 

In Zeile C wird 8475289, in ö 325, in A 9995499 aufgestellt und dann da» 325 fache der 
letzteren Zahl zu der ersteren addirt. Im Resultate stellen die drei ersten Ziffern links 
den Multiplicator 325 dar: sie werden fortgelassen. 

Wenn die Maschine für ebenso vielziffrige Zahlen in Zeile .1, wie in 1) und C 
eingerichtet wäre, so könnte man der dccadischen Ergänzung beim Subtrahiren immer 
die volle Ziffemzahl geben; das nicht zur Rechnung Gehörige würde sich dann von selbst 
über den linken Rand der Maschine verlieren. 



Ausstellung wissenschaftlicher Apparate während der 59. Versammlung deutscher 
Naturforscher und Aerzte. 

Wie wir einem nna angegangenen Rnndschreiben , dem wir hiermit gern 
weitere Verbreitung geben, entnehmen, wird beabsichtigt, während der vom 18. bi» 
24. September 1886 in Berlin tagenden Naturforscher-Versammlung im Gebäude der 
Akademie eine Ausstellung neuer wissenschaftlicher Apparate, Instrumente und Präparate 
zu veranstalten. Dieselbe soll ein Bild von der Bewegung auf dem ganzen Gebiete der 
medicinischen Forschung der letzten Jahre geben. Es sind alle Gegenstände erwünscht, 
die den Fortschritt anf diesem Felde veranschaulichen nnd besonders alle neuen Hilfs- 
mittel, welche die Technik der Forschung znr Verfügung gestellt hat. 

Während alle älteren und bereits allgemein bekannten und eingefübrten Apparate, 
Instrnmente nnd Präparate ausgeschlossen bleiben, behält, sich das Ausstellungs-Comit« 
vor, Ausstellungsobjecte, soweit sie dnreh oigenthümliche Ausführung und tech- 
nische Vollendung ein besonderes Interesse beanspruchen dürfen, znznlassen, auch 
wenn sie nicht der allerneuesten Zeit angehören; ebenso werden historisch merkwürdige 
oder chronologisch geordnete Gegenstände und Sammlungen Aufnahme linden. 

Eine Platzmiethe wird nicht erhoben: für Anspackung, Aufstellung und Uober- 
wachung wird auf das Gewissenhafteste Sorge getragen werden, dagegen sind die Expe- 
ditionskosten und der Transport hierher und zurück von den Herren Ausstellern zu über- 
nehmen. Da die Ansstellung in erster Linie und principiell einen wissenschaft- 
lichen Charakter haben soll, eine mercantilische Tendenz aber nicht im Plane liegt, so 
wird eine Ordnung der Ansstellung nach Fächern unmöglich sein. Die Anordnung wird 
daher weniger nach der Provenienz, als nach der Materie selbst erfolgen. 

Die Anmeldungen zu der Ausstellung müssen spätestens bis zum 15. April an 
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den Schriftführer des Comites, Herrn Dr. Lassar, Karlstrasse 19, Berlin NW., von 
dem auch Anmeldebogen bezogen werden können, eiugesandt werden. — Es wird gebeten, 
auf dem Umschlag zu vermerken: „Ausstellungs-Angelegenheit“. 

Um die Grenzen der Ausstellung naher zu bezeichnen, t heilen wir nachstehend 
ein Verzeichniss der in Betracht kommenden mediciuischen Sectionen mit: 

Physiologie, Pathologische Anatomie und allgemeine Pathologie, Pharmakologie, 
Innere Medicin, Dermatologie und Syphilodologie. Chirurgie, Gynaekolngic, 
Pädiatrie, Ophthalmologie, Psychiatrie und Neurologie, Otiatrie, Laryngologie, 
Militair-Sanitäts wesen. 

Das Ausstellungs-Comitä behiilt sich vor, in jedem einzelnen Falle über die An- 
nahme der angemeldeten Gegenstände nach freiem Ermessen Beschluss zu fassen. Die 
Beantwortung der Anmeldungen ist spätestens Mitte Mai zu gewärtigen. 

Der Einsendungs-Termin wird seiner Zeit bekannt gemacht werden. 



Referate. 

Der achtzöllige Kefractor der Kann'sclien Privatstem warte zu Zürich. 

Fon Dr. J. Maurer. Schweizerische Bauzeit untf. 7. No. 1. 

Das hier beschriebene Instrument ist nicht so sehr durch seine Construction als viel- 
mehr durch einige empfehlenswertlie Eigentümlichkeiten der Montirung bemerkenswert; 
dieselbe ist im Grossen und Ganzen die deutsche. Die freie Säule mit den am Fusse angebrach- 
ten Correctionsschrauben trägt das Polstück mit den Lagern der Polaraxe in der Form einer 
Capelle, in welcher der Raum für ein noch fehlendes Triebwerk ist. Die Polaraxe ist 
hinsichtlich des Druckes in ihrer Längsrichtung durch eine Schraube mit glasharter 
Kuppe, gegen welche sie sich stützt, entlastet. Der Druck im oberen Axenlager ist durch 
einen die Axe umfassenden Ring mit zwei um 30° von einander abstehenden harten 
Frictionakugeln und zwei diesen Ring senkrecht gegen die Richtung der Axe empor- 
drückende Gegengewichte aufgehoben. Auch bei der Declinationsaxe ist dafür gesorgt, 
dass der mit. der Lage dieser Axe veränderliche, sich als grössere oder geringere Reibung 
geltend machende Druck des Fernrohrs und des Gegengewichtes, soweit es in die Rich- 
tung der Axe fallt, möglichst ausgeglichen werde. Zu dem Ende sind zwischen das obere, 
beiderseits mit planparallelen Stahlplatten bedeckte Lager und zwei Ansätze der Decli- 
nationsaxe je acht genau gleiche polirte Stahlkugeln gobracht, durch welche die sonst ent- 
stehende gleitende Reibung in eine rollende verwandelt wird. 

Eines bemerkenswerthen Kunstgriffes haben sich die Erbauer E. Hart mann & 
W. B rau n iu Bockenheim-Frankfurt a. M. bei der Lagerung der Axen bedient. Die beiden 
Träger dieser Lager, das Polstück und die an der Polaraxe befestigte Brücke, haben 
nämlich die Form von Hohlcylinder-Segmenten. Die zur Aufnahme der Lager bestimmten 
Stellen derselben einerseits und andererseits die Lager selbst und zwar diese fest auf 
ihrer Axe sitzend, wurden nun so bearbeitet, dass sie genau zusammenpassten. Erst 
als dieses streng erreicht war, wurden die Lagerstücke an ihre Träger befestigt, wobei 
es nun nicht mehr zu befürchten war, dass durch eine Aufhebung des Zusammenfallens 
der Axen beider Lager eine Klemmung und schlechte Führung der Axe entstehen könne. 
Die Feinbewegungen sind in bekannter Weise eingerichtet; die für Declinatiou durch ein 
auf der Axe am Fernrohrende festzuklemmendos Kreissegment, die für den Stunden- 
winkel durch einen Vollkreis und Schrauben ohne Ende. Die Griffe für die Declina- 
tions-Klemmung und Bewegung sind bis zum Ocularendo geführt. 

Das achtzöllige Objeetiv stammt aus der v. Merz'scheu Werkstatt. K. 
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Ueber ein Mikrorefractometer. 

Von Prof. Pr. S. Exner. Repert. d. Phys. 21. S. 555. 

Das sehr nützliche und sinnreiche Instrument Exner’s beruht auf folgenden 
optischen Eigenschaften des Mikroskope»: 

Die Lichtquelle (Spiegel, Lampe oder dergl.) des Mikroskope« wird durch das- 
selbe ebenfalls abgebildet, jedoch an einer anderen Stelle und mit anderer Vergrösserung 
als das Object, auf welches eingestellt ist. Stellt z. B. S in Fig. 1 das Objectivsystem, 
R das Ocular des Mikroskope» dar, Pi PP» den Beleuchtungsspiegel, 0/ 0 0» das Object, 
so lehrt die Betrachtung der Figur, dass S allein von 0 in 0*, 

Bild entwirft, O 1 wird dann durch das Ocular in 0 " abge- 
bildet (virtuell), P in P' (reell), ö“ und P* sind daher die 
Bilder, welche das ganze Mikroskop von" O und P erzeugt, 

0"j 0 Oj das Objectbild, welches man eigentlich zu sehen 
w'ünscht, Pj P' P'f der Ocular kreis, den man erblickt, wenn 
man aus der Entfernung der deutlichen Sehweite von oben 
auf das Ocular sieht. Die Figur zeigt ferner, dass alle Strahlen- 
kegel, welche das Bild erzeugen, sei es das reelle Objcctiv- 
bild 0\ oder das virtuelle Gesammtbild 0", ihre gemeinsame 
Basis in P,P y und P,P y haben, den Austrittsöffnungen 
des Objectivsystems und Ocularsystems bezw. Gesammt- 
mikroskopes. Zwar findet nothwendig auch das Umgekehrte 
statt, d. h. die Strahlenkegel, welcho die Bilder P bezw. P“ 
erzeugen, haben in 0 * bezw. O“ ihre gemeinsame Basis; doch 
kommt dies hier und auch sonst weniger in Betracht. 

In Folge der genannten Eigenschaften der Austritts- 
Öffnungen können dieselben (wie für das Fernrohr Referent 
in dieser Zeitschrift. 1885, S. 34/, auseinandergesetzt hat) 1) je 
von einem Diaphragma ganz knapp umschlossen werden, ohne 
dass die Bilder an Intensität oder Gesichtsfeld das Mindeste 
verlieren, und es muss 2) die Pupille des Auges an die Stelle 
der Austrittsöffnungen gebracht werden, wenn man das ganze 
Bild (Sehfeld) auf einmal übersehen will. 

Dies gilt, wenn das Object eine parallelflächig begrenzte 
homogene Schicht ist, in der höchstens lichtabsorbirende 
(d. h. dunkle) Partien Vorkommen. Meist ist diese Voraus- 
setzung nicht erfüllt, und cs sind im Object »Stellen von variabler Dicke vorhanden, die 
lichtbrechend, d. h. ablenkend wirken. Das Licht, welches durch diese Stellen 
hindurchgegangen ist, nimmt daher an der Bildung der normalen Austrittsöffnung (wir 
beschränken uns auf die Betrachtung der letzten PjP P ", d. h. des Augenkreises) nicht 
Theil. Sind die ablenkenden Stellen regelmassig keil- oder linsenförmig, so geben sie 
zur Entstehung von lichtschwächeren Nebenaustrittsöffnungen Anlass, indem sich die 
Wirkung der Prismen bezw. der mikroskopischen Linsen zu der des Mikroskope» 
einfach hinzu addirt. Ausser dem regulären Augenkreis, gebildet von den durch den 
homogenen Theil des Objects getretenen Strahlen, werden also noch Nebenkreisc 
auftreten, die ira Falle prismatischer Objectstellen seitlich, im Falle linsenförmiger 
Stellen nach oben oder unten gegen den normalen Augenkreis abgelenkt erscheinen, und 
im letzteren Falle auch noch ein wenig grösser oder kleiner als dieser sind. Gewöhnlich 
sind die inhomogenen Stellen nun nicht so regelmässig; dann kann man aber ihren Effect 
immer auf Coinbinationeu von Prismen- und Linseuwirkungen zurückführen. Jedenfalls 
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ist Bicher, dass dann ebenfalls noch Licht, welches durch jene Stellen hindurchgegangen 
ist, in der Ebene des Ocularkreises an dem Augenkreise selbst vorbeigeht, — und hierauf 
allein kommt es an. 

Dass durch solche Vorgänge das Sehen des Objectbildes selbst nicht alterirt wird, 
kann hier nicht weiter dargelegt werden: die Erfahrung beweist es zur Genüge. In das 
Auge gelangen die abgeleukten Strahlen noch ganz bequem, da dio Pupille meist viel 
grösser ist als der Augen kreis. Schiebt man aber einen Schirm bis hart au den Rand 
des normalen Augenkreises, so ist klar, dass das Bild des homogenen Objectfeldes, für 
dessen Strahlenkegel eben der Augenkreis dio gemeinsame Basis ist, gar nicht verändert 
wird. Die von den ablenkenden Objec|stellen ausgehenden Strahlenkegel dagegen wer- 
den ganz oder halbseitig abgeblendet. Der Effect ist derselbe, als sähe man das homo- 
gene Objectfeld unter voller Beleuchtung, die inhomogenen Stellen allein unter schiefer, 
halbseitiger oder ähnlicher. In Folge desseu gewinnen letztere ein von ihrer Umgebung 
abweichendes Aussehen, erscheinen reliefartig, wie Exner sich ausdrückt. 

Der von Exner gegebenen Deutung dieser Erscheinung als eines wirklich hervor- 
tretenden Reliefs und ihrer Empfehlung als eines Mittels zur Erkenntnias der Natur des- 
selben kann Referent nicht beistimmen; denn sind die ablenkenden Stellen einigermaassen 
gross, so ist die Anwendung der gewöhnlichen schiefen Beleuchtung genügend für diesen 
Zweck, und geht ihre Grösse unter eine gewisse Grenze, so ist jene Deutung eine irrige. 

Folgerichtig dagegen und wichtig ist die Verwerthung der genannten Erscheinung 
zur Construction eines Mikrorefractometers, d. h. eines Instrumentes, mittels dessen 
die Brechungsindices mikroskopisch kleiner Körper, Muskelfasern, Kryställehen, amorpher 
Niederschläge u. dergl. bostimmt worden können. Dio Erscheinung, dass sich diese Ob- 
jecte von ihrer Umgebung unterschiedlich abheben, wenn ein Schirm bis nahe an den 
Augenkreis geschoben wird, tritt nämlich schon auf, wenn das Object in eine Flüssigkeit ein- 
gebettet ist , deren Brechungsindex um nur sehr wenig (0,0001 nach Exner) von 
seinem eigenen abweicht, und zwar ist dio Erscheinung eine andere, wenn der Brechungs- 
index der Flüssigkeit grösser, als wenn er kleiner ist wie der des Objectes. Erscheinen 
die Objecte z. B. im einen Falle mit dunklen oder farbigen Gontouren auf der rechten 
Seite, so haben sie diese Säume im anderen Falle auf der linken Seite. Indem man das 
Object, dessen Brechungsindex bestimmt werden soll, nun successive in Flüssigkeiten ein- 
bettet, deren anderweitig bestimmte Brechungsindices bald grösser, bald kleiner sind als 
der dos Objectes und indem man diese Unterschiede immer kleiner werden lässt, die 
Grenzen immer enger zieht, erhält man schliesslich als Zwischenwerth den Brechungs- 
index des betreffenden Körpers mit derselben Genauigkeit, mit welcher diejenigen der 
Einbett ungsHüssigkeiten gemessen sind Letzteres geschah in zufriedenstellendster Weise 
mit dem grossen Abbe’schen Refractometer. Der Verfasser giebt am Schlüsse seiner 
Mittheilung eine Tabello von Brechungsindices geeigneter Flüssigkeiten, die ein Intervall 
von 1,334 (Wasser bis 1,778 Bariumquecksilberjodidlösung) umfasst. 

Die Function des Apparates selbst besteht nach dem Vorausgeschickten nur in 
der geeigneten Annäherung eines Schirms an den Ocularkreis heran, dies womöglich von 
jeder beliebigen Seite her und mit der Bedingung, dass dio eigentliche Beobachtung, das 
Sehen des Objectbildes, möglichst wenig dadurch gestört werde. 

Der Apparat ist von Mechaniker C. Reichert in Wien ausgeführt und in Fig. 2 
im Durchschnitt dargestellt. Ueber dem Ocular 0 des Mikroskopes ist ein den gewöhn- 
lichen Mikrometerkästen ähnlicher Kasten angebracht. Eine Oeffnung .4 in seiner oberen 
Wand gestattet, durch ihn hindurch in das Mikroskop hineinzublicken. Unter dieser Oeff- 
nung betindet sich ein Schirm F, der aus einem breiten, nach oben federnden Stahl- 
band besteht; er kann durch die Schraube B in einer Schlittenführung vor und zurück 
geschoben und durch die Schraube C gehoben und g< senkt werden. Das ganze Kästchen ist mit 



Digitized by Google 




Seuhüttr Jahrgnng. April 



liK/KHATK. 



Ml 



einem hohlen Zapfen in «einem Träger eingesetzt und lässt sich um die Axe des Mikroskope« 
drehen, um den Schirm F an jede beliebige Stelle der Austritteöffnung P t P " 7 in Fig. 1 
bringen zu können. Um den Apparat, ohne gänzliches Abnehmen schnell vom Ocular ent- 
fernen und frei ins Mikroskop sehen zu 
können, ist das Ganze um einen seitlichen 
Zapfen Z drehbar, dessen Hülse unter Ver- 
mittlung eines federnden und kletumbaren 
Kohrstückes an dein Tubus des Mikro- 
skope« befestigt ist. Eine Einschnappvor- 
richtuug E hebt die Drehbarkeit um Z auf, 
wenn der Apparat sich in der Gebrauchs- 
lage befindet und muss erst gelöst werden, 
ehe er bei Seite geschlagen werden kann. 

Unsere Figur zeigt eine kleine 
Verbesserung gegen das Original, Bei 
letzterem ist der Drehpunkt des Winkel- 

hcbclchens, wedches den Druck der Schraube C auf die Feder F überträgt, an der 
oberen Wand des Kästchens fest und die Schraube C stützt sich ebenfalls auf die obere 
Fläche des Kästchens. Die Folge davon ist aber, dass jede Vor- oder Zurückstellung 
des Schirmes durch die Schraube B gleichzeitig auch eine kleine Höhenveränderung des- 
selben verursacht. Bei der gezeichneten Anordnung sind beide Bewegungen ganz un- 
abhängig von einander, ohne dass dadurch die Ausführung complicirter geworden wäre. 

Die beschriebene Einrichtung ist nicht ganz neu. Wie der Verfasser selbst 
angiebt, hat Tocpler (Pogg. Ann. 27, S. 556) eine im Wesentlichen gleiche Methode 
zur „Schlierenbeobachtung und schiefen Beleuchtung 11 empfohlen, nur dass Toeplor die 
einseitige Abblendung nicht in PjPj (Fig. 1), sondern schon in PjP’.j vornimmt, was 
theoretisch auf ganz dasselbe hinauskommt, praktisch aber einige Nachtheile hat, die von 
Exner auch angeführt werden. 

Schliesslich mag bemerkt werden, dass diese Methode nicht bei Körpern von 
beliebiger Kleinheit. Anwendung finden kann. In Gemengen von Flüssigkeiten und 
Pulvern von sehr grosser Feinheit (0.01 bis 0,03 mm Durchmesser) verlieren die Brechungs- 
gesetze ihre Giltigkeit. Solche Gemenge werden optisch homogen und es treten an 
ihnen die interessanten Erscheinungen auf, die neuerdings Christiansen (Wiedem. Anu. 
23, S. 298) und vor ihm zum Theil schon Maschke (Wiedem. Ann. 11,8.722) beobachtet 
und beschrieben hat. Dr. S. Czupski. 

Notiz Über eine Influenzmaschine einfachster Form. 

Von J. Elster und H. Gcitel. Wied. Ann. N . F. 2.7. S. 4M. 

Der Apparat soll das Princip der Influenzmaschinen für Unterrichtezwecke dar- 
stellen. An einer Axe sind senkrecht gegen dieselbe drei isolircnde Stabe befestigt, die 
an ihren Enden Conductoren mit Staniol überklebte Korke — tragen. Diese gehen 
bei einer Drehung der Axe durch zwei seitlich fest aufgestellte Hohlcylinder, die zum 
Durchlässen der Stahe auf ihrer der Axe zugekehrten Seite anfgeschlitzt. und ausserdem 
an den Enden, an welchen sie von den bewegten Conductoren verlassen werden, auf der 
Innenseite abgeschrägt sind. In dioso Cylinder reichen je zwei Contact federn, eine nahe 
der Eintrittsstelle der bewegten Conductoren, die andere nahe der Mitte; die letzteren 
sind mit einander metallisch verbunden oder zur Erde abgeleitet. Die Wirkungsweise 
dieser Maschine, die übrigens stets selbsterregend wirkt, ist leicht verständlich. Die 
Leistungen des Apparates sind gering; er soll eben nur zur Erläuterung des Princips der 
gebräuchlichen Influenzmaschinen dienen. L. 




Fi«. 2 



Digitized by Google 



Rkfkhatk. 



ZeITSCHKIFT rÜH ISIITKrMinrTKXKirWTtR. 



142 



Selbstregistrirende meteorologische Instrumente. 

Von Dr. D. Drap er. Engineering. 40. S. 535. 

Das Meteorologische Observatorium der Stadt New-York ist eine vom Signal Service 
Departement unabhängige Institution, deren Instrumente von ihrem Director, Dr. D. 
Draper, selbst construirt oder erfunden sind. Bei den autographisch wirkenden Apparaten 
ist die Anwendung der Elektricität gänzlich vermieden. 

Zur Registrirung des Luftdrucks dient ein Quecksilber-Barometer, dessen Rohr 
mit dem Gerüst fest verbunden ist, während das mehr hohe als breite Gefäss an zw'ei 
stählernen Spiralfedern hängt. Auf eine in horizontaler Richtung gleichförmig fort- 
schreitende Papiertafel verzeichnet das Gefäss seine durch die Luftdruckänderungeil 
bewirkten verticalen Bewegungen, welche im vorliegenden Falle 2 mm für 1mm Queck- 
silbersäule betragen. — Da die Temperatur auf die Elasticität der Federn einen geringen 
Einfluss ausübt , so wird eine dritte Spiralfeder durch ein constantes Gewicht gespannt, 
dessen kleine verticaie Bewegungen am oberen Rande der Papiertafel registrirt werden: 
diese Aufzeichnung der Temperatur des Apparates dient zur Correction des Temperatur- 
Einflusses auf das Barometer. Der Erfinder hat indess übersehen, dass auch die von 
ihm gewählte Form des Barometerrohres (mit beträchtlicher Erweiterung des oberen 
Theiles) an sich einen erheblichen Temperatur -Einfluss zur Folge hat, ein Uebelstand, 
welcher bei Draper’s Realisirung des Gewichts- Barometers sehr leicht vermieden oder 
nachträglich eliminirt werden kann.') 

Die Temperatur und Feuchtigkeit der Luft wird durch zwei Metall-Thermo- 
meter (Zink und Eisen) registrirt, indem der Metallstreifen des einen, wie bei dem 
August 'sehen Psychrometer, fortwährend feucht gehalten wird. 

Das Sonnenschein-Thermometer beruht auf demselben Princip: in diesem 
Falle ist der Metallstreifen auf dem Dache angebracht und zum Schutz gegen Regen und 
Wind in ein Glasrohr eingeschlossen; die Uebertragung der Bewegung des sich biegenden 
Streifens auf einen Hebel mit Schreibstift geschieht einfach durch einen langen Metalldraht. 

Der registrirende Regenmesser wurde zuerst nach dem Princip des Tantalus- 
Bechers construirt; da es indess vorkara, dass Inseeten oder Stücke von Pflanzenblätteru 
den Heber verstopften, so entschied sich Herr Draper ftir die Verwendung einer Kipp- 
Schale, von welcher neuerdings auch Hottinger, Rung und Richard Gebrauch gemacht 
haben. 2 ) Da auch bei Draper’s Instrument die mit der Regenmenge zunehmende 
Belastung der Schale durch die Ausdehnung eines Spiralfedergehänges in registrirbare 
Bewegung umgesetzt wird, so unterscheidet sich dasselbe von dem Hottinger sehen Regen- 
messer nur im äusseren Arrangement der Theile. 

Die Registrirung des Windes geschieht durch drei gesonderte Instrumente: für 
die Richtung wird die gleichförmige geradlinige Bewegung eines Schreibstiftes mit der 
rotirenden Bewegung der (zu einem Cylinder verstärkten) Windfahnenaxe combinirt, wie 
es auch sonst schon vielfach geschehen ist. — Zur Registrirung der Geschwindigkeit 
wird ein in einem verticalen Schlitz beweglicher Schreibstift durch eine rotirende und in 
Form einer archimedischen Spirale geschnittene Scheibe gehoben; indem die Drehung der 
letzteren durch ein Robinson ? sches Schalenkreuz geschieht, hat die Aufzeichnung genau 
dieselbe Form, wie bei dem Beckley’schen Anemometer mit Schraubengang-Schreibrippe, 
und theilt auch deren Uebelstände, welche besonders in der, mit der Windgeschwindigkeit 
sehr schnell zunehmenden Ungenauigkeit bestehen. — Der Druck des Windes wird 
durch eine, dem Winde exponirte Metalltrommel registrirt, welche in eine vertical herab- 
hängende, und unten noch durch eine Spiralfeder gespannte Kette eingefügt ist. Diese 

l ) Man vgl 7. B : Sprang’a Lehrbuch der Meteorologie, S. 401. 

*) Zeitschr. der Oesterr. Ges. für Meteor. XIX. S. 179; diese Zeitsclir. lü-85. S. 246 u. 359. 
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Vorrichtung erinnert somit an den Winddruckapparat von ßörn stein und Fuess (diese 
Zeitschr. 1885, S. 211; man vgl. auch „Sprung: lieber die Messung des Winddruckes 
durch registrirende Apparate,“ diese Zeitschr. 1882, 8. ÖO). 

Dass das Princip der Continuität bei allen Einzel-Instrumenten zur Durchführung 
gelangte, ist als besonders erfreulich zu bezeichnen. S. 

lieber die Anwendung lichtzerstreuender Schirme in der Photoraetrie. 

Von A. Crova. Am«, de chemie et de physique VI • €• S. $42. 

Die Anwendung mattgeschliffenen Glases, sowie gewöhnlichen oder ölgetränkten 
Papiere» in der Photometrie hat den Uebelstand, dass die Durchsichtigkeit der aus diesen 
Materialien verfertigten Schirme sich mit der Zeit ändert. Glasplatten erfüllen häufig 
nicht einmal die Bedingung, dass kein directer Lichtstrahl durchgehen soll. Weit besser 
sind die von Foucault. angewandten Schirme. Ihre ziemlich schwierige Herstellung 
beschreibt Crova nach Angaben von Deleuil folgendennaassen : Weizenstärke w T ird mit 
destillirtem Wasser verrieben; die Flüssigkeit läuft durch ein sehr feines Gewebe und 
wird dann kurze Zeit absetzen gelassen. Die dann entstehende milchige Flüssigkeit giesst 
mau ab, schüttelt sie lebhaft und lässt sie mittels einer Pipette auf eine höchst sorgfältig 
gereinigte Glasplatte fliessen, die auf einer Platte mit Stellschrauben genau horizontal 
gestellt ist. Man lässt die Stärke sich absetzen, neigt dann die Platte mittels einer Stell- 
schraube ganz wenig und bewirkt das Abfliessen des W T assers durch einen Streifen 
Filtrirpapicr. Endlich lässt man die Platte trocknen und schützt die Stärkeschicht, indem 
man eine zweite Glasplatte an den Rändern der ersten luftdicht befestigt und dabei die 
Berührung der Stärkeschicht durch zwdschongelegte Papierstreifen verhindert. Diese 
Schirme geben eine sehr gleichmässigc Helligkeit und verändern die Farbe des auffallenden 
Lichtes nicht, sind aber für manche Zwecke zu w r eDig durchsichtig. Crova ersetzt daher 
die Weizenstürke durch die Stärkekönier de» Samens der Runkelrübe, welche sich in Folge 
ihrer fast kugeligen Form, ihrer Kleinheit und Durchsichtigkeit noch besser eignen. Man 
lässt Runkelrübensamen mehrere Tage in oft zu erneuerndem Wasser aufw r eichen. Wenn die 
Körner genügend angesclnvollen sind, werden sie in zwei Hälften zerschnitten und mittels 
einer Nadel, unter sorgfältiger Vermeidung der benachbarten braunen Partien, die als kleine 
weisse Punkte erscheinenden Stärkeansammlungen herausgenommen. Die Stärke wurd mit 
W r asser in einer Glasschale verrieben, die milchige Flüssigkeit mehrmals durch sehr 
feines Musselin filtrirt und dann w'ie früher beschrieben auf Glasplatten aufgetragen. 

Die Anwendung einer Deckplatte ist nicht nur bei Stärkeplatten, sondern auch 
bei mattgeschliffenen Glasplatten durchaus nothw r endig. Dunklere Schirme stellt man 
zweckmässig durch Combination zweier Glasplatten her, deren mattgeschliffene Flächen 
gegeneinander gekehrt sind, ohne sich zu berühren. Das Mattschleifen geschieht mittels 
methodisch gopnlverten und geschlemmten Schleifsteins oder Schmirgels, deren Theilchen 
alle von gleicher Grösse sind. Wenn kein Lichtstrahl mehr direct durch die Glasplatte 
geht, wdrd sie mit viel Wassor gewaschen, sorgfältig getrocknet und mit einer Deckplatte 
geschützt. Jede Berührung der SchlifflHäche muss vermieden werden. Auch Milchgläser 
werden neuerdings sehr gleichmässig und ohne sichtbares Korn bergestellt, so dass sie für 
optische Zwecke dienen können. Sie verändern aber die Farbe des einfallenden Lichtes 
ein wenig und sind nur zum Vergleich annähernd gleich starker Lichtquellen anwendbar. 

Ob ein Schirm lediglich diffuses Licht giebt und keinen directen Lichtstrahl 
durchlässt, erkennt man, indem man das Bild einer mit Sonnenlicht beleuchteten Oeffnung 
von 2 bis 3 cm Durchmesser mittels einer Convergenzlinse auf einen Schirm entwirft. Die 
Linse wird durch ein breites schwarzes Diaphragma von ebenfalls 2 bis 3 cm Durchmesser 
abgeblendet Nachdem man sich überzeugt hat, dass auf die Linse kein diffuses Licht 
fällt, bedeckt man die freie Oberfläche mit dem zu prüfenden durchscheinenden Schirm. 
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Geht kein directes Lieht durch letzteren, so verschwinden die scharfen Umrisse des 
Bildes und machen einem verwaschenen Lichtschimmer Platz, dessen Helligkeit übrigens 
vom Mittelpunkte aus 11 m so rascher abnimmt, je durchsichtiger die zu prüfende 
Platte ist. 

Den Schluss der Abhandlung bilden lesenswerthe theoretische Bemerkungen über 
Anwendung der lichtditfundirenden Schirme zur Verminderung der Lichtstärke in der 
Photometrie, insbesondere die Bestimmung ihrer iichtschwächenden Kraft. Wijttch. 

Kegenband-Spectroskopie. 

Von L. Bell. Amer. Jourt i. of Science. III. HO. S. 347. 

Verf. erzeugt im Spectrum des diffusen Tageslichts Interfereozstreifen von halber 
Spalthöhe, indem er vor die Hälfte des Spalts ein Glimmerblättchen schiebt und weiter 
vorn drehbar ein Nicol oder besser einen Glassatz anbringt. Der Prismenkörper selbst, 
ä i •i.tion directe, polarisirt genügend, um als Analysator zu dienen. Bei feuchter Luft er- 
scheinen die sogenannten Regenbänder y und d als Absorptionsbanden rechts und links 
nabe bei D. Stellt man nun eine der Interferenzfransen so, dass sie das Regenband 
eben berührt, so kann man durch Drehen des Nicol sehr genan der Franse die gleiche 
Intensität mit den Absorptionsstreifen geben. Aus dem Winkel, welchen dann die Haupt- 
schnitte des Nicols nnd des Prismenkürpers mit einandor einschliessen , lässt sich die 
Menge des ausgelöscbten Lichts berechnen. Dadurch erhält man eine bessere quantitative 
Bestimmung des Regenbands, als man bei der Construction von Cook (diese Zeitsehr. 
1881 S. 102) erlangen kann. Verf. erklärt die Indicien des Regenbandspectroskops für 
sehr beachtenswert!). Während einer Beobachtnngszeit von mehreren Monaten in Balti- 
more täuschten sie fast niemals und zeigten sich zuverlässiger als die Angaben eines 
Hygrometers. Die Quantität des Regens entsprach freilich nicht dem Grade der Schwär- 
zung. Die Benutzung des Instruments empfiehlt sich am Besten in Verbindung mit 
anderen meteorologischen Instrumenten. Z. 

Ueber polnristrobomet rische Methoden, insbesondere Uber Halbschatten -Apparate. 

Von F. Lippich. Sitzb. der Kais. Akad. d. Wissensrk. zu Wien. II. Abtb. 1883. Mai-Heft. 

Der Verfasser durchmustert die einzelnen Theile der betreffenden Apparate, um 
die Bedingungen der höchsten Empfindlichkeit und damit die günstigste Construction zu 
finden. Um die Helligkeit in beiden Hälften des Gesichtsfeldes möglichst gleichmässig 
herzustellen, muss man sowohl als Polarisator wie als Analysator Prismen mit nor- 
malem Gesichtsfelde anwenden, d. b. solche, deren Längsaxe senkrecht zur optischen 
Axe der Kalkspathe steht. Dennoch kann die Polarisation und Lichtintensität der kegel- 
förmig zusammentretenden Strahlen eine ungleichmässige sein. Deshalb par&llelisirt der 
Verfasser in einem Apparate neuer Construction die Strahlen durch Einfügung eines 
Collimators, der wie ein Heliometerobjectiv aus zwei aneinander verschiebbaren Hälften 
besteht. Jede derselben erhält ihre Strahlen aus einer Abtheilung des bereits bekannten 
Lippich'schen Polarisators (bestehend aus Hauptprisma und Halbprisma), in welchem 
der Winkel der beiden Polarisationsrichtungen beliebig verändert werden kann. Liegt 
im Focus des Collimators ein Spalt, so können die beiden Bilder desselben unmittelbar 
neben einander entworfen und in dieser Stellung verglichen werden. Um die Vergleichung 
noch mehr zn verschärfen, bringt Verfasser vor dem Spalt ein Gitter an, dessen Stäbe 
senkrecht zur Spaltlänge verlaufen uud genau gleiche Breite haben mit den sie trennen- 
den Zwischenräumen. Verschiebt man nun das eine Spaltbild nur in der Längsrichtung 
nnd zwar so, dass die hellen Zwischenräume desselben genau auf die dunklen Stäbe des 
andern fallen, so erhält man eine ganze Reihe von Trennnngslinien, die bei der ent- 
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sprechenden Stellung des Analysators allesammt gleichzeitig verschwinden müssen. Jede 
Abweichung von der richtigen Stellung ist bei dieser Anordnung, wolche Verfasser als 
eino Vervielfachung der Halbschatten methode bezeichnet, äusserst leicht bemerk- 
bar. Diese Construction empfiehlt »ich auch besonders, wenn Spectralstrahlen zur 
Beleuchtung dienen. 

Aber auch für die Apparate ohno Collimator können Spectralfarben zur Beleuch- 
tung angewandt werden, wenn man — was überhaupt ompfehlenswerth ist — eine Be- 
leuchtungslinse so einschaltet, dass durch dieselbe nahe am Analysator-Diaphragma 
ein Bild der Lichtquelle (bezw. eines Spaltes) zu Stande kommt. Dann kann nämlich 
eine Veränderung in der Vertheilung der Leuchtkraft innerhalb der Flamme nur die 
Gesammthelligkeit des Gesichtsfeldes abändern. 

Verfasser beschreibt eingehender die Construction des von ihm angewandten 
Polarisators. Die quadratischen Endflächon sowohl wie die optische Axe stehen senk- 
recht zn den Längskanten und die beiden Theile des Prismas sind mittels Leinöl ver- 
kittet. Der Winkel der Schnittfläche gegen die Eintritts- und Austrittsflächen beträgt 
66° bis 66'/j°. Das Gesichtsfeld ist zwar unsymmetrisch, aber für die in Rede stehen- 
den Apparate ausreichend. Die Länge ist nur 2,3 der Quad ratsei ten und nur etwa */ a 
eines Prazinowsky'schen Prismas von gleichen Querdimensionen. Der Lampenruss zur 
Schwärzung der Seitenflächen wurde in Aloeharz oder Tolubalsam aufgetragen, deren 
Brecbungsindices denjenigen der ordentlichen Strahlen im Kalkspath sehr nahe stehen. 
Die Schwärzung wurde dadurch beträchtlich intensiver, ebenso durch Poliren der Seiten- 
flächen, welche nun nicht mehr zerstreutes depolarisirtes Licht, sondern weit nach aussen 
gerückte Bilder reflcctirte, welche nicht mehr störend werden konnten. Um namentlich 
an den Halbprismen die Kante schärfer zu bekommen, stellte Verfasser die optische Axe 
senkrecht zur brechenden Kante. Die Blenden müssen immer 1 bis 2 mm an den Seiten- 
kanten bedecken. 

Dem Halbprisma giebt Verfasser nicht vollkommen normale Endflächen; die- 
selben haben vielmehr gegen die Schnittfläche nur 63,2° Neigung, während wieder die 
optische Axe senkrecht steht sowohl gegen die Läugskanten als gegen die brechenden 
Kanten. Dieses Prisma wird nun so justirt, dass die an der polirten Seitenfläche liegende 
Kante, die vollkommen scharf und fehlerfrei »ein muss, in die Axenebene des Apparates 
fällt; diese Kante wird anvisirt. Der Seitenfläche giebt man eine Neigung von 1 bis l'/j° 
gegen die Axenebene. Auf diese Weise behalten die beiden Hälften des Gesichtsfeldes 
bis unmittelbar an die Trennungslinie heran vollkommen gleiche Helligkeit. 

Es folgen nun Versuche zur Bestimmung der Fehlergrenzen, ohne Ein- 
schaltung activer Flüssigkeiten, zum Theil bei Natriumlioht, zum Thoil bei dem Licht 
eines Argandbrenners, dessen Cylinder aus Eisenblech nach Töpler mit weissem Thon 
ausgefüttert ist. Der Betrag des durchschnittlichen Fehlers zeigt sich annähernd pro- 
portional dem .Winkel zwischen den beiden Nicolhauptschnitten, bei Natriumlicht herab 
bis zn 10", bei Argandlicht bis zu 2,7". 

Werden active Flüssigkeiten eingeschaltet, so kommen auch, abgesehen von 
der Trübung, neue Fehlerquellen hinzu. Verschiebungen durch Refraction können durch 
accurate Arbeit der Röhren und Deckplatten vermieden werden. Um die Helligkeits- 
veränderungen in Folge der Doppelbrechung in den Glasplatten unschädlich zu machen, 
empfiehlt Verfasser, die Röhren zuerst leer einzulegen und den Nullpunkt zu bestimmen, 
dann aber sie in unveränderter Stellung durch seitlich angesetzte Röhren unter Ansaugen 
zu füllen. Für ganz feine Bestimmungen muss auch die Wirkung des Erdmagnetismus 
eliminirt werden, indem man den Apparat senkrecht zum magnetischen Meridian stellt. 

Endlich bleiben noch physiologische Fehler übrig, da Bich das Auge ver- 
schieden verhält bei verschiedenen Intensitäten des umgebenden Lichtes. Hierüber fehlen 
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noch genauere Bestimmungen. Die h edeutenden Fortschritte, welche der Verfasser 
erreicht hat, zeigen sich am deutlichsten in den oben angeführten Versuchen. 

Umschalter für Gas- oder FlUssigkeitastrüme. 

Von Eng. Obach. Zeitschrift für analytische Chemie. ^4, s. 561. 

Der Zweck des Umschalters ist, die Richtung des in einem Apparat circulirenden 
Gas- oder Flüssigkeitsstromes ohne Auseinandernelmien der Theile umzukehren. Auf 
einem Brettchen sind vier 7 -Röhren befestigt und untereinander in der aus der Figur er- 
sichtlichen Weise durch Kautschukschläuche mit Quetschhahnen 
verbunden. Durch den Mittelpunkt des so gebildeton Quadrates 
geht die Drehungsaxe eines ungefähr elliptischen Bügels N aus 
dickem Neusilbordraht, welcher je nach seiner Stellung entweder 
die »Schläuche 1 und 3 oder 2 und 4 zuklemmt. Die Ocflf- 
nungen Ä und D sind mit dem Apparat verbunden, durch 
welchen der Strom, welcher bei B ein- und bei C austrifct, hin- 
durchgehen soll. Je nach der Stellung des Neusilberdrahtes ist der Weg des Stromes 
B — 2 — D — A — 4 — G oder B — 1 — A — D — 3 — C. Bezüglich weiterer Einzelheiten, 
sowie einer Modification des Umschalters, bei der die Röhrenstücke 1 bis 4 auf einer um 
die Drehungsaxe des Drahtbügels beschriebenen Cylinderfläche liegen, sei auf das Original 
verwiesen. Der Umschalter kann auch bei Verbrennungen im Sauerstoffstrom zum Ersetzen 
des Luftstromes durch den Sauerstoffstrom dienen, indem man A schliesst, B und C mit 
den Gasometern, D mit der Verbrennungsröhre verbindet. TFyscÄ. 




Ulen erschienene Bficher. 

Die Landmessnng. Von Prof. Dr. C. Bohn. Zweiter Theil (Schluss). 325 S. mit zahl- 
reichen in den Text gedruckten Holzschnitten. Berlin, Julius Springer. M. 10,00. 
Der zweite Theil dieses vortrefflichen Werkes ist dem ersten bald gefolgt, so 
dass das Ganze nunmehr abgeschlossen vorliegt.. In dieser Hälft« des Buches ist die 
Beschreibung der Instrumente etwas kürzer gefasst worden als im ersten Theile; da 
nämlich in diesem die typischen Constructionstheile der geodätischen Instrumente ein- 
gehend behandelt sind, so konnte Verf. sich im zweiten Theile. wo es sich im Wesent- 
lichen um Modificationen früher besprochener Instrumente oder ura den Gebrauch typischer 
Theile zu speciellen Zwecken handelt, auf kurze Beschreibung und Prüfung der Fehler 
dos montirten Instrumentes beschränken. Durch dies Verfahren werden unnöthige Wieder- 
holungen vermieden, was anerkennend hervorgehoben werden muss.’) 

Das erste Capitel der Schluss-Hälfte, das dreizehnte des ganzen Werkes, be- 

>j Referent wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Bemerkung auf Seite 35 d. 
Jalirg. bezüglich des ursprünglichen Conatructeurs des auf S. 1589 des besprochenen Werkes 
beschriebenen Messtischapparates den Thatsachen nicht völlig entspricht. Der Hergang bei der 
Construction des jetzt von der Topographischen Abtheilung der K. Landesaufnahme adoptirten 
Messt.ischapparates war nach authentischen Mitteilungen folgender: Im Jahre 1873 wurde die 
Firma F. VC. Breithaupt & Sohn in Kassel von der genannten Behörde nufgefordert, einen 
Nonnal-Messtischapparat nebst Kippregel gemäss den von Herrn Landesvermessungsrath 
Kaupert hierfür aufgestellten Bedingungen zu constrniren. Es wurden zunächst zwei Apparate 
angefertigt, und nachdem dieselben den anfgestellten Bedingungen entsprechend befunden wur- 
den, weitere acht. Apparate. Bei der Verwendung im Felde zeigten sich jedoch verschiedene 
Mängel, deren Beseitigung bei weiteren Neubeschaffmigen angestrebt werden musste. Da nun die 
topographische Abtheilung aus dienstlichen Rücksichten wünschte, dass die neuen Instrumente 
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handelt die tachymetrischen Methoden und Apparate; Begriff und Wesen des tachyme- 
trischen Höhen- und Disianzniessens, Genauigkeit desselben, die Tachymeterarbeit im 
Felde und zu Hause, die Instrumentalfehler, welche beim tachymetrischen Messen be- 
sonders zu beachten sind, werden eingehend besprochen. Hierauf folgen die Beschrei- 
bungen der verschiedenen Tachymeterformen; vorgeführt werden, unter Bezugnahme auf 
früher beschriebene, sich für die Zwecke der Tachyraetrie eignende Theodolite, folgende 
Instrumente: Tachymeter von Meissner und Breithaupt, Kreuter's Patent-Tachy- 
meter von Ertel, gegen dessen Princip Verf. mit Recht grundsätzliche Einwendungen 
geltend macht, unter Anerkennung der vorzüglichen mechanischen Ausführung des con- 
structiven Gedankens; das Tachymeter von Tichy und Starke findet, eine ziemlich un- 
günstige Kritik, nach Ansicht des Ref. nicht mit vollem Recht; die neuoste Form dieses 
Instrumentes (vgl. diese Zeitschr. 1885 S. 400) scheint Verf. noch nicht bekannt gewesen 
zu sein; eingehende Erwähnung linden auch die Clepscykel von Salmojraghi (vgl. diese 
Zeitschr. 1884 S. 285), doch werden dieselben für tachy metrische Zwecke nicht sehr 
empfohlen. 

Im folgenden Capitel wird das geometrische Nivellement besprochen. Zunächst 
werden die gebräuchlichen NiveUirinstrumente in grosser Vollständigkeit beschrieben und 
in zahlreichen guten Abbildungen vorgeführt, von den Apparaten an, die bei weniger 
genauen Arbeiten gebraucht werden, wie Setzwage, Gradbogen, Neigung«- und Gofall- 
messer, Gefallsack, Canalwage u. s. w., bis zu den feinsten zu Präcision »-Nivellemente 
dienenden Instrumenten; bei der grossen Mannigfaltigkeit dieser Instrumente ist ein 
näheres Eingehen an dieser Stelle nicht angängig. Der Beschreibung der Instrumente 
folgt, eine klare Behandlung der Nivellements- Ar beiten. An das geometrische Nivellement 
schliesst sich passend das trigonometrische und dann das barometrische Höhen- 
messen, die beide sachgemässe und ausreichende Behandlung finden. 

Sodann wird in zwei Capiteln eine Uebersicht über die „Geodäsie krummer 
Fläche“ gegeben, wie Verf. sich ausdrückt, um die Bezeichnung „höhere Geodäsie“ zu 
vermeiden. Verf. beansprucht selbst nicht (S. 625), eine erschöpfende Darstellung der 
höheren Geodäsie zu bieten, sondern will nur eine orientirendo Uebersicht über das 
Messen auf dem Erdsphäroid und über die Aufgaben und Ziele der Gradmessungen geben 
und hierdurch den weiterstrebenden Leser auf das Studium der einschlägigen Arbeiten 
von Helmert, Bruns, Clarke u. A. vorbereiten. Wir wollen auf diese Capitel nicht 
näher eingehen, sondern ausser auf einen störenden Druckfehler — S. 624 Z. 10 v. u. 
1° Seite (p. p. 11% km) statt 111% km — nur auf einen Punkt aufmerksam machen. 
Verf. wiederholt die schon an einer anderen Stelle (Zeitschr. f. Vermessungswesen 1882 
S. 514) aufgeworfene Frage, ob nicht die Länge einer Basis mit der Temperatur ver- 

in Berlin angefertigt würden, für die Firma Breithaupt aber die Errichtung einer Filiale in 
Berlin damals unthunlich war, so wurde die Hebung der gedachten Mängel dem Mechaniker 
Sprenger in Berlin übertragen. Derselbe behielt die Breithaupt’sche Construction des Mess- 
tisches mit einigen unwesentlichen Aenderungen bei, construirte jedoch die Kippregel neu 
und zwar sind die Aenderungen gegen die Breithaupt'sche Kippregel folgende: Statt der Säule 
wurde ein dreibeiniger Bock gewählt; am Kreis wurde ein bogenförmiges Stück angegossen, 
welches mit dem Bock verschraubt wurde, um die Parallelität, der Nullpunkte zur Linealebene zu 
garautiren; ferner wurde der Ocularkopf geändert und endlich statt des Compensations- 
uiveaus eine fest am Fernrohr sitzende Reversionslibelle gewählt; bezüglich der letzteren sei 
noch erwähnt, dass es zu jener Zeit, Anfangs 1874, dem Mechaniker C. Reichel gerade ge- 
lungen war, Reversionslibellen von genügender Vollkommenheit herzustellen. Aus diesen 
Aenderungen entstand das Modell 1875. das nunmehr von der topographischen Abtheilung als 
Normal-Messtischapparat adoptirt ist, — Gleichzeitig möge hier noch berichtigt werden, dass 
der Name des xylographischen Künstlers, von dem die meisten Illustrationen im Bohn’sehen 
Werke berrühren, nicht A. Wagner, sondern F. Wagen er lautet. 
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änderlich Hei: er meint, dass in Folge der Temperaturschwankungen, welche die Erdober- 
fläche erleide, die Entfernung zwischen zwei geodätischen Punkten nicht zu allen Zeiten die- 
selbe sei. Nun kommt zwar Verf. an der Hand einer Rechnung, die ihm mit der Erfahrung 
in Widerspruch stehende Resultate liefert, selbst zu dem Schluss, dass die Annahme un- 
zulässig sei, die Oberfläche der Erde könne sich zwischen den Endzeichen der geodäti- 
schen Linien frei aasdehnen, glaubt aber doch, eine Constanz in der Länge einer geodä- 
tisch festgelegten Entfernung nicht mit Sicherheit aunehmen zu dürfen. Wir möchten 
hierzu nur kurz bemerken, dass Verf. einen Factor zu übersehen scheint, welcher der 
Ausdehnung der die Erdoberfläche bildenden Schichten entgegen wirkt, nämlich die 
im Erdboden vorhandene Feuchtigkeit ; ausserdem hat man ja ein Mittel gefunden, worauf 
auch Verf. hinweist, geodätische Punkte unzweifelhaft sicher zu fixireu, indem man die 
Versicherungssteine unterirdisch unter die Frostgrenze legt. 

Das SohluflBC&pitel ist hauptsächlich für Topographen interessant; es bespricht 
die gebräuchlichen Kartenprojectionen. 

Den Anhang bilden zahlreiche mathematische Formeln, eine kurze Darstellung 
der Ausgleichungs-Rechnung, sowie praktische Winke über Instrumentenpflege. 

Die Ausstattung der Schluss -Hälfte des Werkes in Papier und Druck, sowie mit 
zahlreichen vorzüglichen Illustrationen steht derjenigen des ersten Theiles in Nichts nach. 

W. 
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Vereiiisiiaclftrlcltteii. 

Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. Sitzung vom 11. Februar 1886. Vor- 
sitzender Herr Fuess. 

Der Abend war geschäftlichen Dingen gewidmet. Herr Liittig sprach über 
die Stellung und den Einfluss der Arbeitgeber in den Krankenkassen. Der 
Vortragende betonte hauptsächlich die verantwortliche Stellung, die dem Arbeitgeber aus 
der Anzeigepflicht erwächst, sowie den Umstand, dass er sich auch danu von der pünkt- 
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liehen Zahlung der Beiträge seitens des Arbeitnehmers versichern muss, wenn letzterer in 
einer staatlich anerkannten freien Hilfskasse ist. An der sich anschliessenden Discussion be- 
theiligten sich die Herren Grimm, Sprenger, Polack, Gnstine, Färber und 
Bei mann. Ueber die finanziellen Verhältnisse der Mechaniker-Krankenkasse mag noch 
erwähnt werden, dass sich das Vermögen derselben vor drei Jahren auf etwa 4000 Mark 
belief, wovon 1000 Mark in die neue Organisation übergegangen sind; Ende Dccembcr 
1885 waren schon 5000 Mark Reservefond vorhanden. Ende dieses Jahres kann unter 
normalen Verhältnissen die Höhe des obligatorischen Reservefonds (12 bis 14000 Mark ) 
erreicht sein, so dass dann entweder an eine Ermässigung der Beiträge oder eine Er- 
höhung der Beihilfe gedacht werden kann. 

Sitzung vom 2. März 188t». Vorsitzender Herr Haonsch. 

Der Vorsitzende besprach das im Februar-Hefte dieses Jahrganges S. 59 von Prof. 
K. W. Zenger beschriebene Spectroskop ohne Spalt und ohne Collimatoriinse 
unter Vorführung eines Excmplares dieses Instrumentes. Eine vorläufige Untersuchung 
liess den Apparat nicht im günstigsten Lichte erscheinen; Herr Haensch will jedoch 
eine eingehendere Prüfung des Instruments veranlassen, über deren Resultat später Mit- 
theilung gemacht werden soll. 

Herr Haensch zeigte dann ferner ein von Prof. E. v. Fl ei sch 1 construirtes 
Hämometer vor. Der Apparat bezweckt die quantitave Bestimmung des Hämoglobins 
im Blute und beruht auf der colorimetrischen Methode. Bisher war es nicht ge- 
lungen, eine in Gestalt und Farbe unveränderliche, namentlich keine feste, vollkommen 
durchsichtige und gleichmässig in ihrer Masse gefärbte Substanz von solcher Farben- 
nuanco herzustellen, dass jeder beliebig dicken Schicht einer beliebig verdünnten Blnt- 
Iösung eine Platte dieser Substanz in Helligkeit und Farbe vollkommen entspricht, so 
dass man aus der Dicke einer solchen Platte, welche zur Herstellung des völlig identi- 
schen Aussehens mit einer gewissen Blutlösung angewandt wird, direct auf den Hämoglobin- 
gehalt im Blute schliesaen kann. Prof, v. Fleischl war es nun aufgefallen, dass es Platten 
rothen Glases giebt, welche in ganz befriedigender Uebereinstimmung der Farbe mit be- 
stimmten Blutlösungen und bestimmter Dicke der Schicht standen, dass aber diese Uebcr- 
einstimmuhg auf hörte, wenn eine »-mal so dicke Platte des rothen Glases mit einer «-mal 
so conoentrirten Blutlösung oder mit einer »-mal so dicken Schicht derselben Blntlösung 
verglichen wurde; den Grund dieser Erscheinung fand v. Fleischl in dem verschiedenen 
Extinctionsverhältniss. in welchem diese Substanzen zu den violetten Strahlen des Lichtes 
stehen; scheidet man die violetten Strahlen aus, so schwindet die erwähnte Anomalie 
Hierin liegt das Princip des Hämometers. Ein vollkommen regelmässiger und scharf- 
kantig zugescliliflener Keil aus Rubinglas, 12 cm lang, 2,5 cm breit und am starken Ende 
1 cm dick kann mittels eines Triebes hin und her bewegt werden; die eine Langseite 
des Keils ist in einen Falz gefasst, dessen verticaler Theil unten gezahnt ist und zur 
Triebvorrichtung gehört; die andere Laugseite des Keils ist frei und führt sich, um 
Schlottern zu verhüten, an zwei Plättchen aus Hartgummi. Der Keil wird unterhalb eines 
cylindrischen Gefasses geführt, das durch eine Scheidewand in zwei Halbcylinder ge- 
theilt ist, von denen der eine mit Blutlösung gefüllt ist, der andere mit Wasser; unter 
dem letzteren wird der Keil bew r egt und zwar so, dass der betreffende Halbkreis der 
Cylinderfläche genau von dem rothen Glase ausgefüllt wird. Indem man nun von oben 
durch den Cylinder auf eine beleuchtete weisse Fläche hindurchsieht, bemerkt man auf 
derselben einen rothen Kreis, dessen eine Hälfte von der Blutlösuug herrührt, während 
die andere von dem Keile gebildet wird. Der Keil ist dann so lange zu verschieben, 
bis beide Hälften des Kreises gleichmässig roth gefärbt sind ; aus der Stellung des Keils, 
die an einer von 10 zu 10% getheilten Scale abgelesen wdrd, schliesst man dann direct 
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auf den Hämoglobingehalt des Blutes; von einer feineren Eintheilung der Scale ist vor- 
läufig abgesehen worden. Um die der Beobachtung schädlichen violetten Strahlen anszu- 
sch Hessen, wendet v. Fleischl weder Tageslicht, noch elektrische oder Petroleombeleuch- 
tung, sondern Kerzenlicht, oder Oel- oder Gaslampen an: will man jedoch die erst- 
genannten Lichtquellen anwenden, so muss eine gelbe Glasplatte eingeschaltet werden, 
um die violetten Strahlen auszuschalten. — Der Apparat wird unter Controle des Herrn 
v. Fleischl von Mechaniker C. Reichert in Wien ausgefuhrt. (Siehe auch die Patent- 
boschreibung weiter unten.) 

Der Schriftführer Blankenburg. 

Verein Berliner Mechaniker. 

Der uns freundlichst übersandte Jahresbericht über das Geschäftsjahr 1885 des 
Vereins Berliner Mechaniker weist gegen das Vorjahr einen allerdings unbedeutenden 
Rückgang der Mitgliederzahl auf. Dies ist um so mehr zu beklagen, als das Streben des 
Vereins, seine MitgUeder wissenschaftlich anzuregen und fortzubilden, ein wirklich ernstes 
ist, wie wir aus eigener Anschauung wissen. Es ist zu hoffen, dass mit der allmälig besser 
werdenden Vorbildung der Mechanikergehilfen auch die Konntniss über die Xothwendig- 
keit einer fortwährenden fachwisseuschaftlichen Anregung unter ihnen wachsen wird, wie 
sie ihnen in dem genannten Vereine geboten wird. Der Verein hielt im vergangenen 
Jahre 38 ordentliche Vereinsversammlungen ab; an 23 derselben worden fachwissenschaft- 
Hche Vorträge gehalten, worunter 10 von Mitgliedern des Vereins, Die Bibliothek ist 
von 121 auf 197 Bände gewachsen. Bei der Besetzung von Stellen wurde die Thätigkeit 
des Vereins vielfach in Anspruch genommen. Wir hoffen auch in dom nächsten Jahres- 
berichte des Vereins einem so erfreuHchen Bilde reger Strebsamkeit zu begegnen. 



Pal en l schau. 

Mittel und Apparat zur quantitativen Bestimmung des Hämoglobins im Blute. Von E. v. Fleischl 
in Wien. No. 33408 vom 10. Mai 1885. 

Zum Zwecke der quantitativen colorimetrischeu Bestimmung des llämoglobingeh altes 
im Blut wird rotbgefärbtes Glos in Keilfonn verwendet Die relative Intensität der violetten 

Strahlen des Beobachtungslichtes wird dadurch ab- 
geschwächt, dass die Beobachtungen bei gelblichem 
Licht vOellarapen-, Kerzen- oder Gaslicht) vorgenom- 
men worden. 

Der diesem Zwecke dienende Apparat besteht 
aus einem cylindriachen Behälter b mit einer den 
letzteren in zwei Kammern m und n theilenden, auf 
dem durchsichtigen Boden senkrecht stehenden Scheide- 
wand //. Die eine Kammer «i wird mit Wasser, die 
andere n mit einer verdünnten wässerigen Losung 
des zu untersuchenden Blutes gefüllt. Der Apparat 
ist ferner mit einer Vorrichtung versehen, um unter der mit reinem Wasser gefüllten Hälfte 
einen rothen, mit einer Scale versehenen Glaskeil verschieben zu können, bis die der Ab- 
sorptionsfähigkeit des zu untersuchenden Blutes entsprechende Keilstelle und mit ihr der 
durch die Scale zum Ausdruck gebrachte Humoglobingohait gefunden ist. 

Die Herstellung des genannten Keilos geschieht durch Schleifen in ihrer ganzen 
Substanz gleiehmässig roth gefärbter echter Rubingläaer in Keilform, Anbriugen einer Marke 
an der Stelle, welche bei Beobachtung mit einem an violetten Lichtstrahlen relativ armen 
Licht eine gleiche Farbe und Helligkeit besitzt, wie eine Lösung einer bestimmten Menge 
normalen Blutes, und Anordnen einer Scale auf dem Keil oder seiner Fassung. 
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Thermometer für hohe Temperaturen. Von J. Murrie in Glasgow. No. 32903 vom 18. Febr. 1885. 

Behufs Erweiterung der Messgrenze von Quecksilber- oder ähn- 
lichen Thermometern wird eine unter Druck befindliche thermometriache 
Flüssigkeit, meistens Quecksilber, bei ihrer Temperaturzunahme veranlasst, 
eine andere unter gleichem Druck stehende Flüssigkeit (Alkohol) zu corapri- 
miren. Demgemäss besteht das Thermometer aus dem Quecksilberbehälter d. 
der Röhre <• und dem Alkoholbehalter Ä. Ueber dem Quocksilber kann sich 
in d noch eine verdampfbare Flüssigkeit befinden, um die Empfindlichkeit 
des Thermometers zu erhöhen. 

Magnetelektrisoher Leitungsprüfer für Blitzableiter. Von F. Sohl in Gr. Wanz- 

leben bei Magdeburg. No. 33371 vom 2. October 1834. 

Der Apparat, welcher durch eine Controlnebenleitung mit der zu 
prüfenden Blitzableitung verbunden wird, besteht aus einem Elektromagneten, 
vor dessen Polen als Armatur ein permanenter Magnet drehbar angebracht 
ist. Beim Oeftnen einer Kapsel, welche über zwei Druckknöpfen angebracht 
ist, wird die beim Einschalten des Apparates in die Blitzableitnng bestehende 
directe Verbindung der Blitzableiterspitze mit der Erdleitung unterbrochen. 

Wird nun einer der Druckknöpfe niedergedrückt, so wird zunächst durch 
zwei Contactfedern der Stromkreis des Apparates selbst geschlossen un d 
dann bei weiterem Niederdrücken des Knopfes der drehbare Stahlmagnet 
von den Polen des Elektromagneten abgerissen, sodass in den Windungen 
des letzteren ein Inductionsstrom entsteht, der durch den Apparat und von 
hier durch die ganze ßlitzableitung bis zur Spitze und zurückgeführt wird. 

Ist die Blitzableitung intact, so kann dieser Indnctionsstrom , da er einen geschlossenen 
Stromkreis findet, circuliren und bewirkt in diesem Falle die Ablenkung der Nadel eines ein- 
geschalteten Galvanometers. 

Neuerung an der Methode und den Apparaten zur Vornahme thermometrischer Bestimmungen. 

Von G. Th. Beilby in Midcalder, Nordbrittannien. No. 34405 v. 31. Decbr. 1884. 
Der Apparat besteht aus dem mit Luft oder einem anderen geeigneten Gas 
gefüllten Gefäss o, welches der Einwirkung der zu messenden Temperatur ausgesetzt 
wird, dem kurzen Capillarröhrchen d und der von einem Dampfmantel e umschlossenen 
Messröhre h, welche durch' einen beweglichen Quecksilberpfropfen i Index) c luftdicht 
geschlossen ist. 

Mit diesem Apparat kann zur Erhaltung eines annähernd constanten Druckes 
auf das in der Messröhre enthaltene (las eine besondere Vorrichtung verbunden werden. 
Diese besteht entweder aus einem über dem Iudex c angebrachten Röhrensystem, 
welches mit trockener Luft oder Gas gefüllt und durch eine den verlangten Druck 
ausübende Quecksilbersäule geschlossen ist, oder aus einem ebenso wie h mit einem 
Dampfmantel umschlossenen Gasbehälter von verhältnissmässig grossem Inhalt. 

Inductionsfreie Spulen für Elektromagnete. Von Dr. H. Aron in Berlin. No. 34182 vom 
5. April 1885. 

Um die in den Windungen von lnductionsspulen bei Stromunterbrechung 
durch den verschwindenden Magnetismus und den verschwindenden Strom erzeugten 
lnductionsstösse herabzuminderu, werden innerhalb der Spulen Schliessungskreise 
von sehr geringem Widerstand gegenüber dem der gesammten Drahtwindung erzeugt. 
Zwischen die einzelnen Lagen der Drahfcwindungen der Spule werden Einlagen aus 
gut leitendem Material, wie Kupfer, Blei oder Stanniol gelegt, die in sich geschlossen 
sind, auch den Draht selbst umhüllen können oder in einem blanken Kupferdraht 
bestehen, der neben dem isolirten Draht eingewickelt ist. Ferner macht man, um die 
Wirkung der Entmagnetisirung des Kernes zu schwächen, die Hülsen der Rollon 
selbst aus gut leitendem Material, insbesondere aus Kupfer, in sich geschlossen und von 
starken Wandungen. 
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Neigungsmesser mit unmittelbarer Feinablesuog. Von Mehrten« in Frankfnrt a O. No. 32804 

Bei diesem Neigungsmesser wird zunächst die Libelle L 
auf dem kreiscylindrischen Umfange eines Sattelstückes S und 
dann das Sattelstück auf der sehr schwach kreisbogenförmig ge- 
krümmten Seite B C des Gestelles G verschoben. Ein Theil des 
zu messenden Neigungswinkels wird auf dem Gradbogen des 
Sattel Stückes in ganzen Graden und der Rest auf dem Grad- 
bogen des Gestelles abgelesen. 

Neuerung an galvanischen Elementen. Von The Primary Battery 
Company in London. No. 3401)2 vom 1. Febr. 1885. 
(P. B. 1886 . No. 6.) 

Combinlrte primäre und secundäre Batterie. Von Ch. Barral de Montaud in Paris. No. 34173 
vom 29. Juni 1884. (188G. No. 6.) 

Ein- und zweizeiliges galvanisches Element. Von A. Dun in Frankfurt a. M. No. $4228 vom 
12. Juli 1885. (1886. No. 6.) 

Horizonts-Galvanometer mit verstellbarem Zeiger und verstellbarer Soale. Von G. Hirschmann 

in Berlin. No. 34227 vom 2. Juli 1885. 

Um dem Zeiger eines Horizontal-Galvanometers jede Stellung zum magnetischen 
Meridian geben zu können, ohne dadurch die durch den magnetischen Meridian bedingte 
Stellung des Magneten zu beeinflussen, ist der Zeiger gegen den Magneten und ebenso die 
Scale gegen den Rahmen des Gehäuses verstellbar gemacht, so dass sich der Nullpunkt der- 
selben mit der gewählten Zeigerstellung zur Deckung bringen lässt. (1886. No. 10.) 



vom 8. März 1885. 




Für die *l erk»talt. 

Unmagnetischer Stahl. Scientific American. K 3 . S. 363. 

Der nach Hadfield's Patent von Eadon and sons in Sheffield hergestellte Stahl 
enthält 15°/ 0 M&ngan. Um die magnetischen Fähigkeiten dieser Stahlsorte zu untersuchen, 
wurde das betreffende Probestück mit magnetischen Stahlstäben gestrichen, wodurch jedoch 
keinerlei magnetische Effecte erzielt wurden. Hierauf wurde das Probestück zwischen die 
Pole oines starken RhumkorfFschen Elektromagneten gebracht Der elektrische Strom wurde 
durch 40 grosse Daniell’scho Elemente erzeugt Eine rohe Untersuchung lies« nach dieser 
Behandlung im Probestück keine magnetische Wirkung erkennen und erst durch Anwendung 
eines empfindlichen Magnetometers konnte eine schwache Spur Magnetismus gezeigt 
worden. Die auf Grund dieser Versuche ermittelte Empfindlichkeit dieser Stahlsorte ver- 
hält sich gegen Einwirkung dos Magnotiamus zu den gewöhnlichen Stahlsorten wie 1 ; 4000 
bis 8000, so dass man diesen nach Hadfield’s Verfahren hergestellten Manganstahl in? Vergleich 
zu dem gewöhnlichen Stahl als gegen Magnetismus unempfindlich ansehen kann. Der Stahl 
ist einer hohen Politur fohig. 4 Wr. 



Frafehmten. 

Krage 5: Woher bezieht man Glasscheiben für Influenzmaschinen? 

6: Bezugsquelle für Alurainiumröhren gewünscht. 

7: Bezugsquelle für Millimeterscalen auf Papier gewünscht. 

8: Wie fcrtigtman die conischen Holzschraubengewinde an Polklemmen? Mit welchen 
Schneidzeugen und wo erhält man diese? (Anfrage bezieht sich auf Massen- 
fabrication.) 
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Longitudinalkathetometer mit Glasscale. 

Von 

Merhunikor R. Fttetm in Berlin. 

Die bei einem Longitudinalkathetometer, d. h. einem solchen, welches nur mit 
einem, verschiebbaren, Fernrohr versehen ist, im Falle dass die zu messenden Längen 
mit einer am Katethometer selbst befindlichen Theilung verglichen werden, theoretisch zu 
erfüllende Bedingung lässt sich, wie schon an anderen Orten 1 ) hervorgehoben worden ist, 
dahin aussprechen: „Der Verticalabstand der beiden, durch den Ableseindex einerseits 
und durch dio optische Axe dos Fernrobros andererseits gelegten Horizontalebenen von 
einander muss für jede Stellung des Fernrohres eine constante Grösse sein.“ Bei allen 
bisher gebräuchlichen Constructionen ist nur dafür gesorgt worden, dass die Länge der 
räumlich gegen dieVerticale geneigten Verbindungslinie zwischen dem Ablesepunkte 
des Iudex und demjenigen Punkte, in welchem die Fernrohraxe von einer durch die 
horizontale Drehaxe gelegten Verticalebene geschnitten wird, unveränderlich bleibt. Bei 
jeder kleinen Schwankung in der Führung des Schlittens wird nun die Neigung dieser 
Verbindungslinie geändert und mit derselben dio verticale Entfernung der durch ihre 
beiden Endpunkte gelegten Ebenen. Der Betrag dieser Entfernungsveränderung wird 
dabei abhängig sein von der Grösse des ursprünglichen Neigungswinkels sowohl 
als der Länge der soeben definirten Verbindungslinie. Macht man den ursprünglichen 
Neigungswinkel verschwindend klein, also die Verbindungslinie selbst vertical, so wird eine 
Neigungsverändorung in dem Betrage, wie sie durch die Fehler einer massig guten Gerad- 
führung erzeugt werden kann, auf den Verticalabstand ohne jeden merkbaren Einfluss 
bleiben; ein noch strengeres Resultat wird ira anderen Falle erhalten, wenn nämlich dio 
Länge der Verbindungslinie auf Null reducirt wird. Beide Mittel, sich von der Gestalt 
der Führung unabhängig machen, haben aber das Gemeinsame, dass die Scale, auf welcher 
der Ableseindex sich bewegt, bis an die optische Axe des Fernrohres heranreichen, in 
den Körper des letzteren also bis zur Hälfte einschneiden muss. Im ersten Falle wird 
dabei der Ableseindex sich sowohl über als unter der optischen Axe des Fernrohres in 
(innerhalb nicht allzuweiten Grenzen) beliebiger Entfernung befinden, im zweiten Falle 
mit der optischen Axe selbst zusammenfallen. 

Das zu beschreibende Kathetometer ist nach diesen Principien construirt und zwar 
ist der zweite, den ersten ja gewissermaassen mit einschliessende Fall zur Ausführung 
gebracht, weil derselbe auch ausser der theoretischen Bedeutung noch mancherlei prak- 
tische Vortheile gewährt, dio in gleichem Maasse beim ersten Falle nicht zur Geltung 
gekommen wären. 

*) Loewcnherz. Bericht über die wissenschaftlichen Apparate auf der Londoner inter- 
nationalen Ausstellung im Jahre 1870 S. 214, ferner irn Bericht Uber die wissenschaftlichen In- 
strumente auf der Berliner Gewerbe-Ausstelluug im Jahre 1879 S. 181. 
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Die Verlegung des Ableseindex in die optische Axe des Fernrohres, also in das 
Gesichtsfeld desselben führt gleichzeitig die Noth Wendigkeit ein, diesen Index und also 
auch die Theilung, auf welchem er sich bewegt, mit der Bildebene des Objectives zusammen- 
fallen zu lassen, so dass die Scale die eine Hälfte des Gesichtsfeldes einnimmt und bei 
der Messung durch das Ocular gleichzeitig dicht neben dem zu messenden Gegenstände 
erblickt und vergrössert wird. Dieser UmBtand, Maassstab und Gegenstand gleichzeitig 
zu sehen und unmittelbar mit einander vergleichen zu können, ist für den bequemen Ge- 
brauch des Instrumentes von so grossem Vortheil, dass dadurch allein der scheinbare 
Nachtheil, nur das halbe Gesichtsfeld zur Disposition zu haben, reichlich wieder aufge- 
wogen wird. Der in den freien Theil des Gesichtsfeldes hinein verlängerte Indexstrich 
dient dann gleichzeitig als Einstellmarke, und die beiden sonst getrennten Operationen 

des Einstellens und Ablesens fallen zeitlich 
fast in eine einzige zusammen, so dass also 
Veränderungen in der Zwischenzeit gänzlich 
ausgeschlossen werden. 

Der in das dnnkle Innere des Fern- 
rohrtubus tretende Theil des Maassstabes 
muss, um durch das Ocular abgelesen werden 
zu können, genügend beleuchtet werden. 
Wollte man den Maassstab ans undurchsichti- 
gem Material herstellen, beispielsweise wie ge- 
wöhnlich gebräuchlich auf einem eingelegten 
Silberstreifen theilen, so würde die Beleuch- 
tung wie bei einem Gauss’schen Ocular von 
vorn her kommen müssen , wobei die seitlich 
vom Auge befindliche Lichtquelle leicht störend 
wirken könnte. Ich habe deshalb vorgezogen, 
die Theilung auf der matt geschliffenen Vorder- 
seite eines gläsernen Maassstabes anzubringen 
und dieselbe von hinten her durch eine kleine 
Flamme zu beleuchten, die häufig auch durch 
Tageslicht ersetzt werden kann und eine 
solche Stellung erhalten bat, dass sie einem vor 
dom Ocular befindlichen Auge durch den Kör- 
per des Instrumentes verdeckt wird. Durch 
die Anwendung des Glases wird gleichzeitig 
dem vielfach, z. B. in chemischen Labora- 
torien sehr fühlbaren Uebelstande vorgebeugt, 
dass die Theilung in Folge des Anlaufens 
des Silbers unablesbar wird. 

Beistehende Figur 1 giebt unter Verkürzung der Gesammthöhe eine perspectivische 
Ansicht des in seiner äusseren Gestalt von den bisherigen Kathetomctern ziemlich ab- 
weichenden Instrumentes , Figur 2 in theilweiseu Durchschnitten die Details der inneren 
Einrichtung. Die verticale Axe des Instrumentes wird von einer hohlen eisernen Säule A 
gebildet, welche in einem Dreifuas mit weit auslaufenden Beinen fest eingeschraubt ist. 
Für die in den meisten Fällen vollkommen ausreichende Verticalstellung derselben trägt 
das eine Bein des Dreifusses eine corrigirbare Dosenlibelle ; eine genauere Einstellung kann 
dann erforderlichen Falles leicht mit Hilfe des am Fernrohre befestigten Niveaus erreicht wer- 
den. Awird von einom starkwandigen Messingrohr B umgeben, welches unten auf einem 
schwach conischen Zapfen, in welchen sich das Fussende von A erweitert, oben mit einem 
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entsprechend geformten Lagerstück auf dem h&lbkngelförmigen Kopf, welcher den oberen 
Abschluss von A bildet, aufruht. Eine einfache Sicherungsschraube am oberen Ende 
verhindert das Abnehmen des Rohres B, so dass das ganze Instrument durch Anfassen 
an B aufgehoben werden kann. Am unteren Ende von B ist ein Teller befestigt, um dessen 
Peripherie zwei mit feinen Stellschrauben versehene Klemmstücke 1 1 verschoben und 
festgestellt werden können. Zwischen beiden Stellschrauben befindet sich ein an den Arm 
des Dreifusses, welchen die Dosenlibelle trägt, angeschraubter Anschlag, wodurch also die 
beiderseitigen Drehungen von B beliebig begrenzt und auch fein regulirt werden können. 
In eine flache Längsnut des Rohres B ist der gläserne Maassstab M eingelassen; er 
ruht mit seinem unteren Ende in einem an B festgeschraubten, trogförmigen Ansatz 
und wird am oberen Ende durch einen ähnlichen Ansatz, der aber eine freie Ausdehnung 
gestattet, in seiner Lage fcstgchalten. 

Auf dem Rohre B gleitet der das Fernrohr tragende cylindrische Schieber C. Der- 
selbe ist an der einen Seite aufgeschnitten, um den Maassstab hindurchzulassen und erhält 
nahe an seinem oberen und unteren Ende 
durch je drei kurze. Pergamentblättchen p 
Führung an B. Diese Blättchen sind an der 
inneren Mantelfläche des Schiebers und zwar 
in flache cingcdrchte Nuten eingeklebt, die 
den Zweck haben, grössere Verschiebungen 
oder das Herausfallen der Blättchen zu 
verhüten, falls etwa einmal eine Lösung 
der Klebflächen eingetreten sein sollte. Eine 
auf der äusseren Mantelfläche des Schiebers 
festgeschraubte Blattfeder f drückt mittels 
zweier durch die Wandung hindurchrcichen- 
den Stifte oben und unten das demMaassstabe 
gegenüber liegende Blättchen nach Innen, 
wodurch alle sechs sich gleichmässig fest 
an B anlegen und dadurch eine sanfte und 
genügend sichere Führung abgeben. Das 
Rohr B trägt ferner am oberen Ende eine 
Rolle. Die über dieselbe gelegte Schnur 
ist einerseits an einem in C fcstgcschraubten 
Dom d derart befestigt, dass ihr Angriffs- 
punkt vertical über dem Schwerpunkt des 
aus Schieber, Fernrohr und sonstigem Zu- 
behör gebildeten Complexes liegt, am anderen Ende trägt sie ein im Inneren der Säule A 
bewegliches Gewicht, welches den genannten Complex genau ausbalancirt. In Folge 
dieser Anordnung wird, da keinerlei seitlich wirkende Kräfte zur Geltung kommen, 
die Reibung der Pergamentblättchen an dem vernickelten Rohr Beine so ausserordentlich 
sanfte und gleichmässige , dass die feinste Einstellung mit freier Hand bewirkt werden 
kann und somit die Anbringung einer besonderen Feinstellvorrichtung mit Mikrometer- 
schraube, die zwar nicht gerade schwierig zu bewirken wäre, das Arrangement aber doch 
nicht unwesentlich compliciren würde, vollkommen entbehrlich wird. Zum bequemeren 
Anfassen des glatten Schiebers C dienen zwei an seinem unteren Endo angeschraubte 
geriffelte Handgriffe H aus Hartgummi. 

Die Verbindung des Fernrohres mit dein Schieber C geschieht durch Vermittlung 
eines parallelepipedischen Kastens A', dessen vordere und hintere Wand fehlt, während 
die obere und untere einen rechteckigen Einschnitt zum Durchlässen des Maassstabes M 

13 * 
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besitzt. Der Kasten ist an dem Schieber C mit vier Schrauben befestigt; in die Seiten- 
flächen der Einschnitte der oberen und unteren Wand sind gleichfalls kleine, in der Figur 
nicht sichtbare Pergamentblättchen eingeklebt, welche an dem Maassstabe anliegen und 
so jede Drehung des Schiebers gegen li verhindern. Im Innern des Kastens sitzt an 
einem kurzen conischen, in der Seitenwand des Kastens K eingepassten Zapfen x ein 
starkes Zwischenstück Z von ebenfalls parallelepipedischer, nach einer Seite halbcy lind risch 
abgerundeten Gestalt. Dasselbe trügt nach vorn den Ocularstutzen, nach hinten den eigent- 
lichen Fernrohrtubus und wird wie der ganze Kasten zur Hälfte von dem Maassstabe 
durchsetzt. Um die etwas unsichere einseitige Lagerung zu verbessern, besitzt Z an der 
den Zapfen x tragenden Seitenfläche eine ringförmige Arbeitsleiste /, welche auf der 
Innenseite der Wand von K sorgfältig aufgesebliffen ist. Eine schalenförmig gewölbte 
Feder </, welche durch eine Vorscbraubmutter gespannt wird, sichert die stetige Berührung 
der aufeinander schleifenden Flächen und bewirkt so eine durchaus zuverlässige Lagerung. Der 
in dem Zwischenstück Z eingcschrnubte eigentliche Femrohrtubus stützt sich auf die 
Schraube S y mit Hilfe deren er gehoben und gesenkt werden kann. 1 ) Das Muttergewinde 
von S befindet sich in einem an der Unterseite des Kastens K angesebraubten Fortsatz. 
Die Libelle für die Horizontirung hat 20" Scalenwerth, Hegt unterhalb des Fernrohres und 
ist mit diesem unveränderlich verbunden, weil ja eine etwaige geringe Neigung der Fern- 
roh raxe gegen die Libellenaxe ganz ohne Einfluss ist, wenn sie nur wahrend der Messung 
constant bleibt. 

Die Axe des Zapfens x liegt in der Ebene der Theilung und fällt, wie bereits 
erwähnt, mit dem Ableseindexstrich zusammen. Letzterer ist auf einem kreisrunden Glas- 
plättchen gezogen, dessen ringförmige Fassung r durch 
zwei einander gegenüberstehende, eine verticalo Dreh- 
axe bildende Schräubchen c (in der Figur 2 ist nur eines 
derselben sichtbar, siebe aber auch Figur 3) im 
Zwischenstück Z gehalten wird. An der Fassung ist 
seitlich ein kurzes, der Fernrohraxe parallel liegendes 
Pergamentblät tchen e befestigt, so dass es über die 
Glasplatt o um ein Weniges Übersteht und auf der 
Fläche des Maassstabes schleifend, die directe Be- 
rührung des letzteren durch die Glasplatte verhindert. 
Der Abstand dieser beiden Theile von einander ist 
aber zur Vermeidung von Parallaxe ein äusserst geringer und wird dadurch constant 
erhalten, dass eine kurze Spiralfeder, welche an einem in den Fassungsring r auf der 
dem Blättchen e gegenüberliegenden Seite eingeschraubten Stiftchen angreift und am 
anderen Ende an dem Ocularstutzen befestigt ist, das Pergamentblättchen e fortwährend 
mit gleichmässig sanftem Druck gegen die Maassstabfläche anpresst. 

Das Gesichtsfeld, in Figur 3 im Doppelten der wirklichen Grösse dargestellt, 
umfasst 15 Intervalle des 80 cm langen, durchweg in Millimeter getheilten und von 5 zu 5 
bezifferten Maassstabes. Die Ziffern sind so gestellt, dass immer zwei benachbarte gleicb- 

') Wir würden es für recht zweckmässig halten, dieser Schraube ähnlich wie der 
Elevationsschraube bei Nivellirinstrumenten noch eine getb eilte Trommel mit Index zu geben. 
Der alleidiugs mit der Entfernung des Objectes variiremle Schraubenwerth wäre in jedem 
Falle leicht und schnell mit genügender Sicherheit dadurch zu bestimmen, dass man ein 
und dieselbe Marke am Gegenstand nach einander erst mit dem eigentlichen Indexstrich und 
dann mit dem hierfür zweckmässig ebenfalls um etwas weiter in das Gesichtsfeld zu verlängern- 
den untersten Strich der Hilfstlieilung. von der weiter unten die Rede ist, zur Coincidenz 
brächte. Die Anwendung der Schraube würde dann in vielen Fällen ein recht bequemes Mittel 
zu genauer Messung kleiner Höhendifferenzen abgeben. D. Red. 
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zeitig im Gesichtsfelde gesehen werden können. Der, wie bereits erwähnt, in den freien 
Theil des letzteren verlängerte und als Fadenvisir dienende Indexstrich besitzt stellen- 
weis Unterbrechungen, um im Falle der Einstellung auf die Striche eines vertical hängen- 
den Maassstabes, die von dem undurchbrochenen Indexstrich verdeckt werden würden, 
durch die Lücken hindurch Theile jener Striche sehen zu können. DieseAnordnung gestattet 
dieselbe Genauigkeit der Einstellung, wie sie mit einem Doppelfaden erhalten wird. Ausser- 
dem geben die Lücken den nöthigen Anhalt dafür, dass die Einstellungen immer an derselben 
Stelle des Gesichtsfeldes gemacht werden können, um die sonst aus einer etwaigen Neigung 
des Indexstriches gegen die Horizontale resultirenden Fehler zu vermeiden. Eine solche 
Neigung, die direct nicht corrigirbar ist, lässt sich indessleicht erkennen, indem man bei 
sorgfältig vertiealer Aufstellung des Instrumentes einen deutlich erkennbaren Punkt eines 
Objectes durch langsames Drehen dos Fernrohres um die Verticalaxe an dem Indexstrich 
entlang führt. Wenn der Strich genau horizontal ist, darf ihn der anvisirte Punkt bei 
der Bewegung nicht verlassen. Um die Schätzung der Lage des Indexstriches gegen 
die Theilstriche des Glasmaassstabes zu erleichtern, schliesst sich an ersteren eine 
nach Zehntelmillimetern fortschreitende Hilfstheilung von 1 mm Gesaramtlänge an. Bei 
der starken Vergrösserung durch das Ocular ist es leicht, wenigstens noch Zwanzigstel- 
millimeter mit Sicherheit abzulesen. Für kurzsichtige Augen, für welche die Vergrösserung 
durch das Ocular schwächer austallt, würde sich vielleicht ein auf der Glasplatte gezogener 
Nonius mehr empfehlen; derselbe würde dann aber, wenn der Mittelstrich mit 0 bezeich- 
net wird, etwa die in der Nebenfigur zu Figur 3 angedeutete Bezifferung erhalten müssen, 
welche, ohne bei der Einstellung in der Nahe des Nullstriches störend zu wirken, doch 
den Sinn, in welchem der Nonius abgelesen werden muss, hinreichend deutlich 
machon w r ürde. 

Da die Bildebene des Objectives unveränderlich mit der Vorderfiächo des Maass- 
stahes M zusammenfällt, so musste, abweichend von den gebräuchlichen Einrichtungen, 
das Objectiv gegen den Fernrohrtubus verschiebbar gemacht werden, um dasselbe für 
verschiedene Entfernungen einstellen zu können. Es hat 23 mm Ocffnung, 150 mm 
Brennweite und ist mit einem doppelten Auszug versehen. Der innere kann mit freier 
Hand bewegt werden, um noch Einstellungen auf relativ sehr kurze Entfernungen schnell 
bewirken zu können. Der äussere Auszug ist durch Trieb und Zahnstange fein regulirbar. 
Bei den bisher ausgefuhrteu Exemplaren des Kathetoraetera lagen die Grenzen der Ent- 
fernungen, innerhalb deren Messungen vorgenommen werden können, zwischen 0,5 und 
2 m. Die Vergrösserung der Fernrohre bei mittleren Entfernungen von etw r a 1 m war 
eine achtfache. 

Die Beleuchtung des MaassstAbcs erfolgt durch die Milcbglasplatte A, welche 
hinter demselben in den Femrohrtubus eingelegt ist und von einer am Schieber 0 be- 
festigten, Behr kleinen Lampe L t die soweit vom Körper des Instrumentes absteht, dass 
ungleichtnässige Erwärmungen desselben durch ihr Flämmchen nicht zu befürchten sind, 
ihr Licht erhält. Die Ablesung der auf diese Weise mit diffusem Licht erhellten Theilung 
ist eine ausserordentlich scharfe. 

Das beschriebene Kathotomcter erhebt keineswegs den Anspruch, als ein Präci- 
Bionsintrument ersten Ranges gelten zu wollen; es ist hauptsächlich aus dem Gesichts- 
punkte construirt w'orden, dem vielfach zu Tage getretenen Bcdürfniss nach einem leicht 
transportablen, in seiner Anwendung möglichst bequemen Mittel zu kathetometrischen 
Messungen bis zur Genauigkeit von einem bis einem halben Zehntel des Millimeters, 
dessen Anschaffungspreis auch diesem beschränkten Genauigkeitsgrade entspricht, ent- 
gegenzukoinmen. Der Werth des Instrumentes gerade nach dieser Seite hin dürfte allein 
schon durch die häufige Anwendung, die ich von demselben in meiner Werkstatt 
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selbst zu machen Gelegenheit finde, zur Genüge bewiesen werden. Eine Reibe von 
Messungen, welche mit Kathetoinetern dieser Art ausgeführt worden sind und ihre kriti- 
sche Erörterung wird ein voraussichtlich recht bald in dieser Zeitschrift erscheinender 
Aufsatz aus einer auderen Feder enthalten. 



Zur Geschichte der Kreistheilungen. 

Von 

Prof. E. Cieleirh in l<usisinpiccolo. 

Man kann sich heute, wo gut getheilte Winkelmessinst ruraente überall bequem 
und Dank der zahlreichen Concurrenz verhältnissmässig billig zu haben siud, wo Methoden 
und Hilfseinrichtungen zur Untersuchung der Theilungsfehler in ausreichendem Maasse 
vorhanden sind, schw r er einen Begriff davon machen, mit welchen Mühen und Unbequem- 
lichkeiten der Astronom, der Geodät, der Praktiker frühor zu kämpfen hatte, um brauch- 
bare Theilungen zu erhalten. Mit hoher Bewunderung vor der unermüdlichen Geduld und 
eisernen Beharrlichkeit der Gelehrten des vorigen Jahrhunderts und noch früherer Zeit 
muss es erfüllen, wenn man den zahlreichen Resultaten und Errungenschaften der Mess- 
kunst in jener Zeit die geringen instrumenteilen Mittel gegenüberhält, mit denen sie er- 
halten wurden. Musste doch damals fast jeder Gelehrte die Kreise seiner Winkelmess- 
instrumente selbst mit Zirkel and Maassstab mühsam theilen, und wer das Zeitraubende 
und Unbequeme dieses Verfahrens erwägt, wird gleichzeitig auch an die enormen Theilunga- 
fehlcr denken, welche aus dieser Methode resultiren mussten und welche die Messung 
ungemein erschwerten. Selbst als mit der allmäligcn Bildung eines präcisionsmechanischen 
Gewerbes hervorragende Künstler die Frage einer schnelleren und präciseren Kreis- 
theilung zu lösen suchten, ja sogar als Ramsdcn und Reicheubach schon ihre vorzüg- 
lichen Kreistheilmaachinen construirt hatten, kamen ihre Erfindungen durchaus noch nicht 
der grossen Allgemeinheit zu Nutzen. So zog cs z. B. J. T. Mayer noch im Jahre 1814 
vor, seine Kreise selbst mittels Zirkel einzutheilen ; er schreibt darüber folgendermaassen : •) 
„Da nun die genaue Eintheilung des Kreises , auf der Hatte des Werkzeuges zu den wesent- 
lichsten Vollkommenheiten eines Winkelmessers gehört , so wird der Cleometer diese Theiluug 
lieber selbst vornehmen, als sie von einem Merhanico hersteilen lassen , von dem man nicht 
immer wissen kann , ob er hierbei allemahl die nöthigen Vorsichten gebraucht. Der Feldmesser 
könnte zwar die von dem Merhanico verfertigte Eintheilung prüfen, und die entdeckten Un- 
richtigkeiten bei Messung der Winkel in Betrachtung ziehen , allein die gehörige Prüfung ist 
oft mit grösserer Mühe verbunden , als die Theibnng des Werkzeuges selbst Auch ist es un- 
angenehm, beträchtliche Fehler in der Theilung eines Winkelmessers zu entdecken, und sie 
jederzeit in Rechnung bringen zu müssen. Ich halte daher für nützlich, selbst die Mühe 
der Eintheilung zu übernehmen, wenn man anders glaubt zu diesem Geschäfte einige Ge- 
schicklichkeit der Hände zu besitzen.“ Das geringe Zutrauen zu den Mechanikern, das 
sich in diesen Worten Mayers ausspricht, darf nicht allzusehr befremden, wenn man be- 
denkt, dass es damals in Deutschland noch wenig hervorragende Mechaniker gab; man 
war gewohnt, gute Instrumente aus England von Troughton oder Ramsdcn zu be- 
ziehen, gegen Endo des vorigen und Anfangs dieses Jahrhunderts auch von Lenoir aus 
Paris. Die englischen und französischen Mechaniker waren in Folge dessen mit Be- 
stellungen Überhäuft und sehr theuer, so dass ein Privatmann in den seltensten Fällen 
sich ein gutes Instrument verschaffen konnte. Es bedurfte förmlicher Empfehlungen, 

*) Gründlicher und ausführlicher Uuterricht. zur praktischen Geometrie. IV. Autt. 
I. Th. Güttingen 1814. 8. 324. 
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wenn ein Mechaniker eine Bestellung übernehmen sollte; für deutsche Gelehrte vermittelte 
dies der bei Ramsden und Troughton wohlbekannte Freiherr von Zach. Selbst im 
günstigen Falle der Annahme der Bestellung hatte man Jahre zu warten, ehe man das 
Instrument erhielt, wobei die schwerfälligen Transportmittel der damaligen Zeit auch eine 
Rolle spielten. Ein für die Pariser Sternwarte 1785 bei Ramsden bestelltes Passagen- 
instrument wurde erst 1803') vollendet. Piazzi 1 } musste über sechs Jahre auf einen in 
Paris bestellten Borda'schen Kreis warten. General Roy brauchte einmal für seinen 
Theodoliten ein einfaches prismatisches Ocularglas, das in wenigen Tagen hätte fertig 
gestellt werden können, das aber Ramsden erst nach einem Jahre lieferte. Wenn wir 
auch nicht behaupten wollen, dass die heutigen Mechaniker stets so rasch und pünktlich 
liefern, wie es der Besteller wünscht, so sorgt doch jetzt die grosse Concurrenz dafür, 
dass derartige Uebelstände, wie sie eben geschildert sind, nicht mehr Vorkommen. Heute 
wird es auch keinem Gelehrten mehr einfallen, seine Kreise selbst, zu theilen, weil überall 
gute und stellenweise vorzüglich getheilte Winkelmessinstrumente leicht zu haben sind, 
und weil die Jahrhunderte langen Bemühungen der Künstler, Kreise gut zu theilen, zu 
hoher Vollkommenheit der Kreistheilmaschinen geführt haben. Die allmälige Entwicklung 
der Kreistheilmaschinen historisch zu verfolgen, ist ungemein interessant und lehrreich. 
Ich hatte eine auf sorgfältigen Quellenstudien beruhende Arbeit über diesen Gegenstand 
gerade vollendet, als ich auf die Abhandlungen des Herrn Dr. Loewenherz über die 
Geschichte der mechanischen Kunst aufmerksam gemacht wurde. (Vgl. diese Zeitschrift 
1882 S. 365, 447 und 1883 S. 99.) Eine Vergleichung dieser Arbeit mit der meinigen 
zeigte nun allerdings, dass dieselben fast identisch waren, was nicht verwundern darf, 
da wir Beide nahezu dieselben Quellen benutzt hatten; indess wies meine Abhandlung 
doch in einzelnen Punkten einige Erweiterungen der früheren Arbeit auf und so mag 
denn das Nachstehende, das nunmehr allerdings einen etwas aphoristischen Charakter 
trägt, als Ergänzung der vortrefflichen Mittheilungen des Herrn Dr. Loewenherz aufge- 
fasst werden. 

Unter den von Graham hergestellten Thoilungen mag noch die des Zenithsectors 
erwähnt werden, welchen Graham für Bradley iin Jahre 1727 errichtete; der Bogen des 
Sectors war von 5 zu 5 Minuten getheilt, deren Abstände mittels eines Schraubemnikro- 
meter8 gemessen worden waren. 

Bird berechnete, wie auch von Loewenherz schon erwähnt ist, die einem bestimmten 
Bogen und dem gewählten Radius entsprechende Sehncnläuge mit Hilfe von Sinustafeln 
und entnahm dann diese Länge mittels eines Stangenzirkels einem mit Nonius versehenen 
Maassstabe. Derselbe war aus Messing und bestand aus zwei Theilen, der erste war in 
Zehntelzolle getheilt und bildete den Schieber eines zweiten Stabes, auf welchem 101 Theile 
der ersten Scale in 100 gleiche Theile getheilt waren; es Hessen sich also mittels dieser 
Einrichtung noch 0,0001 Fuss {0,03 mm) messen. Auf Bird’s Methode beruhte auch das 
Eintheilnngsvorfahren des deutschen Mechanikers Brander, nur dass dieser einen anders 
eingerichteten Maassstab benutzte. Von besonderem historischen Interesse ist eine 
Untersuchung, welche der Mechaniker J. L. »Späth machte.*) Er unterscheidet drei Arten 
von Fehlern: 1. solche physiologischen Ursprungs, w'elche von der Schärfe des Gesichts 
und der Feinheit des Gefühls des Theilenden herriibren, 2. solche, welche aus der Con- 

•) Zach, Monatl. Corr. S. 186. — *) A. a. O. 7. 250 und Allg. Geogr. Eph. I. 127, 
3-19, 674. (lieber die Unpünktlichkeit und Saumsoligkoit der damaligen Mechaniker äusäert Zach 
sich Corr. Astr. 2. 585 in einem längeren sehr interessanten Artikel. D. Red.) 

*) Abhandlung zur Berechnung des Grades der Genauigkeit, mit welcher auf einem 
Mauerqnadranten nach J. Bird’s und G. J. Brander’s Theilungsmethode die Abtheilung der 
Kreise vor die 90. und 96. Theilung vollführt werden kann, abgefasst von J. L. Späth, 
Leipzig 1788. 
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struction und den Eigenschaften der zur Verwendung gekommenen Werkzeuge resultiren 
und 3. Fehler, welche von den Eigenschaften des Metalles und der Form der Kreisplatte 
abhängen, auf welcher die Theilung angebracht werden soll. Diese Fehler werden unter 
specieller Berücksichtigung der Theilungsmethoden von Bird und Brander theils unter 
Annahme von auf Erfahrungen beruhenden Hypothesen, theils auf Grund physikalischer 
und physiologischer Gesetze, wie Ausdehnung der Metalle, Weite des deutlichen Sehens 
u. s. w., sorgfältig untersucht. Seine etwas weitschweifigen mathematischen Entwick- 
lungen interessiren heute nicht mehr und können daher hier weggelasaen werden. Späth 
stellt schliesslich in einer Tabelle für jeden Theilungsgrad den Betrag des Fehlers in Secunden 
zusammen, den man hei Bird’s und Branders Theilungen erwarten kann. Im Folgenden 
soll eine Probe dieser Tabelle für Winkelwerthe von 1 bis 15° gegeben werden: 



Gemessener 

Winkel 


Fehler 

bei 

Hird’i» Verfuhren 


Fehler 

bei 

iirunder’e Verfuhren 


i° 


i|b 




8 


1,7 


2,0 


3 


1.9 


2,4 


4 


2,5 


3,1 


5 


3,5 


8,5 (?) 


G 


4,1 


5,1 


7 


4,5 


£,7 


8 


5,2 


6,4 


9 


6,5 


6,7 


10 


6,7 


12,6 


11 


6,3 


8,9 


13 


0,7 


9,0 


13 


7,0 


9,2 


14 


7,9 


10,4 


15 


8,3 

1 


11,2 



Hiernach würde Bird’s Methode (consequente Bisection) vor Brander’s Verfahren, 
der bestimmte Sehnen so oft als möglich auf dem Kreise auftrug, den Vorzug verdienen, 
sowohl was Grösse der Fehler als auch was den Gang derselben betrifft. 

Hindlcy’s Methode zur Theilung eines Normalkreises ist schon von Loewenherz 
beschrieben worden; zu erwähnen wäre vielleicht noch, dass Hindlev sich zum Copireu 
des Normalkreises einer Schraube ohne Ende bediente, welche in die Zähne eines mit 
der Theilscheibe fest verbundenen Zahnrades eingriff. Die Schraube ohne Ende enthielt 
15 Gänge; dieselben waren aber nicht auf einer cylinderfönnigen Oberfläche eingeschnitten, 
sondern auf einem aus mehreren Cylindorsectoren, deren Kreisbögen besonders berechnet 
waren, zusammengesetzten Körper; zur Regulirung des Eingriffes dieser künstlichen Schraube 
in das Zahnrad diente ein complicirtes Räderwerk. Smeaton,') der die Maschine 1741 
gesehen hatte, beschreibt dieselbe und rühmt den sanften und gleichmässigen Eingriff der 
Schraube in das Rad, die so vollkommen in einander passten wie eiu optisches Glas in seine 
Schleifschale. Eine Uebersetzung dieser Beschreibung giebt J. G. Geissler;*) dieselbe 
ist aber sehr unklar und verworren, so dass es unmöglich ist, sich ein genaues Bild von 
dem Apparate zu machen. 

*) Phil. Transact. Bd. LXXVI. — *) Geissler. Uebor die Bemühungen der Gelehrten 
und Künstler, mathematische und astronomische Instrumente einzutlieileu, Dresden 1792. 
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Das Eintheilungsverfahren des Herzogs von Chaulnes, 1 ) der die nooke'sche 
Methode wieder aufnahm und verbesserte, der das Lufteintheilungsverfahren erfand und 
den Stangenzirkel durch das Mikroskop ersetzte, ist bereits in der mehrfach erwähnten 
Abhandlung beschrieben worden. Das zuletzt von dem Herzog von Chaulnes angewandte 
Verfahren weicht zwar nicht im Princip, aber doch in Einzelheiten von dem früher be- 
schriebenen ab, so dass es hier erwähnt werden mag. Zur Theilung eines ganzen Mutter- 
kreises wurden zwei mit Fadenkreuz versehene Mikroskope unabhängig vom Limbus 
nahezu an den Enden eines Durchmessers so aufgestellt, dass der horizontale Faden im 
Kreuzpunkt der Fäden tangential zur Limbusperipheric zu liegen kam und also der 
verticale Faden radial zum Kreise lag. Unter jedem Mikroskop wurde nun eine dünne 
Kupferlamelle mittels Wachs so auf dem Limbus befestigt , dass eiue auf ihnen einge- 
rissene dünne Linie genau senkrecht unter dem Verticalfaden, also radial zum Kreise lag. 
Durch fortgesetztes Drehen des Kreises mittels einer in den gezahnten Liinbusrand ein- 
greifenden Schraube ohne Ende und successives Verschieben der Kupferlamellen wurde 
nun so lange operirt, bis dieselben genau auf einem Durchmesser lagen. War dies der 
Fall, so wurden die Lamellen mittels Schrauben auf dem Limbus befestigt. Jetzt wurde 
das eine Mikroskop entfernt und an seiner Stelle das Reisscrwerk so angebracht, dass 
das Messer desselben auf die Marke der Kupferlamelle einstand; dann wurden zwei 
weitere Kupferlamellen auf dem einen Halbkreise in Entfernungen von nahe 60° von ein- 
ander befestigt und das frei gewordene Mikroskop über der Kupferlamelle aufgestellt, 
welche dem stehengebliebenen zunächst lag und darauf wieder durch fortgesetztes Drehen 
des Kreises, Einstellen auf die beiden Mikroskope und das Reissermesser, und Verschieben 
der Kupferlamelion, die G0°- Bogen auf dem Kreise festgelegt. In dieser Weise wurde 
bis zu den kleinsten Unterabtheilungen fortgefahren. Das Reisserwerk war unabhängig 
vom Limbus montirt und bestand aus einer sehr complicirten Combination von Hebel- 
und Räderwerken; das Messer war indess sehr leicht zu handhaben und zu justiren und 
konnte auf verschiedene Strichlängen gestellt werden. Zur Copirung einer Theilung von 
dem Normalkreiße war letzterer auf einer Axo montirt, auf welcher auch das zu theilend6 
Instrument (Halbkreis, Quadrant, Octant) Platz fand; für eine feste Verbindung zwischen 
dem Normalkreis, dem zu theilonden Bogen und der Axe war Sorge getragen ; nun wurden 
diametral gegenüber ein Mikroskop und das Reisserwerk unabhängig von dem Limbus 
aufgestellt und die Theilung, indem man einen Strich des Normalkreises in das Mikroskop 
einstellte, das Reisserwerk functionircn licss, dann den Krois drehte u. s. w., successive 
hergestellt. 

Das Vorfahren des Herzogs von Chaulnes soll von Fontana*) in einigen Punkten 
vereinfacht worden sein, doch war mir das betreifende Werk leider nicht zugänglich. 

Einen grossen Fortschritt auf dom Gebiete der Kreistheilungcn bildete die 
Ramsden’sche Kreistheilmaschine. Die grosse Anzahl von Sextanten und Octanten, die 
in der Werkstatt des berühmten Künstlers verfertigt wurden, — bis zum Jahre 1788 
gingen aus seiner Werkstatt die für die damalige Zeit bedeutende Anzahl von 983 der- 
artigen Instrumenten hervor, — führte zu der Nothwendigkeit, ein schnelles und sicheres 
Verfahren zum Kreistheilen zu finden. Ramsden begann im Jahre 1760 sich mit der 
Construction einer Kreistheilmaschine zu beschäftigen und vollendete die erste 1763. Die- 
selbe befriedigte ihn jedoch nicht und er verkaufte sie an den französischen Parlaments- 



') M6m. de l’Acad des Sciences. Annöe 1765. Paris 1768. S. 411. Die deutsche 
Uebersctzung der Abhandlung des Herzogs von Chaulnes „Neue Art, mathematische und 
astronomische Instrumente abzutheilen. Von J. S. Halle. Berlin 1788“ ist mir nicht zugäng- 
lich gewesen. 

*) Avanzamento dell arte delle manifatture e del commercio. Firenze 1773. 
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Präsidenten de Sardon, einen Liebhaber der Astronomie, um 100 Louisdor.') Diezweite 
bald darauf verfertigte Maschine befriedigte den Künstler und er benutzte sie zur Theilung 
seiner Instrumente. Der Haupttheil der Ramsden’scheu Theilmaschine,*) der Mutterkreis, 
besteht aus einer Kreisschcibo von Glockenmetall und 45 Zoll Durchmesser, die auf einem 
mit Dreifuss versehenen Gestell aus Mahagoniholz lagert; jeder Fuss trägt einen Cylinder, 
auf dem die Scheibe ruht. Die Kreisscheibe hat zehn Speichen (Radien), welche in ihrer 
Mitte durch einen Ring verbunden sind und im Mittelpunkt des Kreises eine senkrecht 
zur Limbusebene stehende Axo tragen, deren oberer Theil verschieden stark abgedreht 
ist, um Kreise verschiedener Grösse aufnehmeu zu können. In die Peripherie der Kreis- 
scheibe sind 2100 Zähne eingoschnitten, welche also etwa 1,7 mm von einander abstehen; 
in diese Zähne greift eine Schraube ohne Ende, deren Ganghöhe so gewählt ist, dass sechs 
Revolutionen einen Grad der Kreisscheibe ausmacben, also eine Revolution einen Winkel- 
werth von 10 Minuten hat; an der Welle der Schraube ist eine Trommel angebracht, welche 
in GO Theile getheilt ist, so dass ein Theil 10" Winkelwcrth entspricht. Die Schraube 
ohno Ende ist in einem Rahmen befestigt, der genau centrisch zum Mutterkreise ange- 
bracht ist; derselbe trägt ausserdem das Reisserwerk, das an beliebiger Stelle des Rahmens 
festgeklemmt werden kann, je nach der Grösse dos zu theilenden Instrumentes. Wenn 
die Schraube bewogt wird und in Folge dessen Mutterkreis und das mit ihm verschraubte 
zu tlieilende Instrument sich drehen, bleibt das Messer unbeweglich stehen. Bestimmt 
man die Anzahl der Schraubenumdrehungen, welche auf die ganze Peripherie gehen, so 
lässt sich der Winkelwerth einer jeden Umdrehung und ihrer Decimaltheilo berechnen 
und die weitere Operation zur Eintheilung des Mutterkreises fällt dann ungemein einfach 
aus. Um einen Octanten von 10 zu 10* zu theilen, brauchte man l 1 /* Stunden Zeit. Für 
die Erfindung seiner Maschine erhielt Ramsden eine Belohnung von 300 Pfund Sterling; 
weitere 315 erhielt er später als Kaufpreis für die Maschine, nachdem er sich bereit er- 
klärt hatte, jeden Sextanten um den Preis vou 3 Schilling zu theilen. 

Während so in Frankreich und England die Construction von Kreistheilmaschinen 
schon bedeutende Fortschritte aufzuweisen hatte, bediente man sich in Deutschland noch 
immer der mühseligen, schwerfälligen und ungenauen Handcintheilungsmethode. Unge- 
fähr zur Zeit, wo Ramsden seine Theilmaschine beschrieb, machte J. E. Helfensrieder 8 ) 
ein Verfahren zur Kreistheilung bekannt, welches deshalb erwähnt zu werden verdient, 

>) Anm. d. Red. De Sardon wurde in der französischen Revolution gouillotiuirt und 
seine Güter confiscirt; die Theilmaschine kam in das Depot de x machine* de l'erole des 
minex, woraus sie später Molard für 50 Louisdor kaufte. Bnrckhardt schreibt über die- 
selbe in einem Briefe an Zach (Allg Geogr. Eph. /. 016. Gotha 179£) : „Molard, der mit dieser 
Maschine selbst getheilt hat, hat mir mit der zuvorkommendsten Gefälligkeit die Eigenheiten 
dieses Werkzeuges und vorzüglich einen Umstand bemerkbar gemacht, der wahrscheinlich 
den Hauptfehler dieser Maschine ausmacht. Lässt man nämlich die Schraube ohne Exide zu 
geschwinde sich bewegen, so wird dieselbe im Augenblick, wo sie an den Hebel stösst, der 
ihre Bewegung aufhalten soll, nicht gleich sich zu bewegen aufhören, sondern ihre Bewegung 
noch etwas fortsetzen. Der Künstler musste also immer beim Gebrauch der Maschine sehr 
vorsichtig sein, am dieses zu verhüten. Bei der neuen Ramsden’schen Theilmaschine ist 
dieses glücklich vermieden durch das Zusetzen eines zweiten Hobels, gegen den die Schraube 
erst stösst and ihre zu grosse Geschwindigkeit verliert, che sio an den wahren Ruhepunkt 
kommt.“ 

*) Description of an engino for dividing mathematical instrumenta. By J. Ramsden. 
London 1777. Diese Schrift ist sehr selten, da der grösste Theil der vorhandenen Exemplare 
bei einem Brande zerstört wurde. Eine französische Uebersetzuug derselben, von Lalande: 
..Description d’une irachine pour diviser les instrumenta de mathematique* , erschien in Paris 1700. 

*) Abhandlung von der Geodäsie oder dem praktischen Feldmessen. Von J. E. Helfens- 
rieder. Ingolstadt und Augsburg 1775. 
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weil es an Stelle der Auftragung von Sehnen die Tangentenmethode setzte. Es handelte sich 
bei Helfeneri eder um die Eintheilung von Quadranten. Um einen gegebenen Winkel von 
90° einzutheilen, wurde der Quadrant auf einer sicheren Unterlage unverrückbar befestigt 
und centrisch zu demselben eine Alhidado mit zwei Versicherungsdioptern ange- 
bracht, mittels welcher man sich der Constanz der Lage des zu theilenden Quadranten 
von Zeit zu Zeit versicherte. Ferner wurden zwei Maassstäbe unter rechtem Winkel zu 
einander dem Quadranten gegenüber so aufgestellt, dasH ihre Oberflächen mit letzterem 
in einer Ebene lagen und sie mit den verlängert gedachten Radien des Quadranten 
ein Quadrat bildeten. Man berechnete nun die Tangentenlängen der verschiedenen Bögen, 
trug diese Längen an dem einen oder anderen Maassstabe ab, je nachdem es sich uin 
Winkel von 0 bis 4ö p oder 45 bis 90 J handelte, und visirte mittels einer zweiten, gleich- 
falls centrisch zum Quadranten angebrachten Alhidade nach dem entsprechenden Theil- 
punkte auf dem Maassstabe; längs dieser gleichzeilig als Lineal dienenden Alhidade wurde 
endlich der Theilstrich gezogen. Das Verfahren ist selbstverständlich sehr roh und schwer- 
fällig, entbehrt aber nicht einer gewissen Originalität. 

War nun auch Deutschland auf dem Gebiete der Kreistheilmaschinen um ein 
Jahrhundert zurückgeblieben, so stellte es sich mit Beginn dieses Jahrhunderts ebenbürtig 
und bald führend in die Reihe der anderen Nationen; man braucht nur den Namen 
Reichenbach zu nennen, um dies zu erkennen. Die neueren und neuesten Theilmaschinen 
sind in der mehrfach genannten Abhandlung eingehend beschrieben worden, so dass sie 
hier nicht mehr erwähnt zu werden brauchen. — Ich konnte im Vorstehenden dem Leser 
zwar nicht viel Neues inehr bieten, glaube aber doch das eine oder andere Interessante 
mitgetheilt zu haben, was werth war, dem Schicksal des Vergessenwerdens zu entgehen. 



Hilfsapparate für die Bedürfnisse der Werkstatt. 

Von 

Mechaniker C« h. Berger iF«. Buff & Berger), in Bouton, Man«. II. 8. A. 

(Fortsetzung.) 

II. Anwendung einiger weiteren Collimatoren und Ergänzungsstücke für 
den Gebrauch des Collimatorenapparates. 

In erster Linie wollen wir noch erwähnen, dass der in seiner Construction einem 
stark gebauten Nivellirinstrument mit festem Fernrohr sehr ähnliche, transportable Colli- 
mator E von seinem Stativ abgeschraubt, auch senkrecht über dem Schnittpunkte p der 
Collimatorvisirlinien, Fig. 1. S. 118 angebracht werden kann. In dieser Stellung dient er 
im Verein mit den Collimatoren A, J', C und D, welche sich dann mit E in derselben 
Verticalebene befinden bei transportablen astronomischen Instrumenten, soweit sie auf dem 
schon mehrfach erwähnten Mauerconsol Z aufgestellt werden können, zur Bestimmung 
der Durchbiegungsfehler, welche dem Fernrohre, seinen integrirendeti Theilen und seiner 
Rotationsaxe in den verschiedenen Lagen und Neigungswinkeln desselben erwachsen. Da- 
durch, dass der Mechaniker die Fehler der Construction seiner Instrumente und die Nach- 
theilo der in Verwendung kommenden Materialien kennen lernt, wird er darauf geführt, 
Verbesserungen vorzunehmen, eventuell die Bauart abzuändern, und wenn nothwendig 
andere Materialien einzuführen. 

Was das Letztere betrifft, so dürfte wohl vorerst Gussstahl an Stelle des Messings 
für die meisten Theile grösserer Präcisionsinstr umente in Verwendung kommen. Im 
Bereiche des Möglichen liegt es jedoch, in einer späteren Periode bei den genauesten 
und theuerston Instrumenten zum ausseren Bau des Fernrohres und seiner Rotation*- 
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axe, der Kreise und Mikroskopträger u. 8. w., als der wichtigsten Theiln am Passagen- 
instrumente und Meridiankreise durchweg Glas als Material zur Anwendung zu bringen. 
Seiner geringeren specifischen Schwere und seiner grösseren Härte und Steifigkeit halber 
von geringerer Durchbiegung, als schlechter Wärmeleiter aber plötzlichen Temperatur- 
achwaukungen weniger unterworfen, ist es jedenfalls sehr zu empfehlen. Was die Sprödig- 
keit des Glases anlangt, so ist wohl zu erwarten, dass sie von der fortschreitenden Glas- 
technik mit der Zeit überwunden werden (zum Theil ist dies ja auch schon geschehen) 
und somit dem stärksten Einwunde, der Zerbrechlichkeit und des Zerspringens, begegnet 
werden könnte. Die Construction solcher von Glas herzustellcnden Thoile eines Instru- 
mentes würde natürlich von der zur Zeit bestehenden bedeutend abweichen. Die einzelnen 
Theilc müssten nach genau und sorgtaltigst hergestellten Metallmodellen geformt werden; 
Theile wie das äussere Rohr und die Axe womöglich aus einem Stücke hergestellt, Objectiv- 
fassung und Ocularkopf aber je vermittels eines schwachen Conus von Gussstahl in das 
Rohr oingepasst., und die Kreise mit Bolzen und Vorlagscheiben anstatt mit Schrauben 
an die Flantsche befestigt werden. Ebenso müsste der äussere „Schliff“ ganz aufgegeben 
und nur die wichtigsten Theile. wie Fernrohraxe, Flantsche und Kreistheilflächen, einer 
gründlichen Bearbeitung unterworfen werden. Die Bearbeitung des Glases selbst dürfte 
vom heutigen Standpunkte der Maschinen- und Werkzeugtochnik schon jetzt keinerlei 
Schwierigkeiten mehr bieten. 

Zu unserem eigentlichen Gegenstände znrückkehrend, wollen wir nun noch an 
dieser Stelle eines anderen transportablen Collimators erwähnen, dessen wir uns mit Er- 
folg, weil unabhängig von natürlichen Objecten zum Abjustiren der Auszugslänge ver- 
schieden langer Fernrohre bedienen. Derselbe ist ähnlich wie B', Fig. 1 u. *2 mit Zielfeld 
und Eintheilung auf dem Auszugrohre construirt, hat keine Stellschrauben, und wird nur 
mittels passender Unterlage auf den Werktisch gestellt. Die Unterlage ist nach vorn 
verlängert und mit Auffagegabeln versehen, durch welche das in Herstellung begriffene 
Fernrohr leicht und sicher in die Visirlinic des Collimators gebracht und die Anwendung 
einer Libelle erspart wird. 

Demselben Zwecke dienend bei grösseren astronomischen Fernrohren kann dieser 
Collimator auch vom Gabelapparatc getrennt und mittels Ringaufsntz U Fig. 3, in den er 

mit seinem Objectivemle eingeschraubt wird, an 
den Objectivkopf solcher Fernrohre direct be- 
festigt werden. 

Das im Brennpunkte dieses Collimators 
befindliche Bild a stellt künstliche .Sterne dar 
und ist wie die im ersten Abschnitte beschriebe- 
nen Zielfelder auf geschwärzte Spiegelbelogung 
eingokratzt. Es kann hei Tago mittels des Ue- 
ffexionsspiegels m und bei Nacht durch Spiegel 
und Lampe u. s. w. beleuchtet werden. 

In obiger Aufsetzung des Collimators 
auf den Objectivkopf eines Fernrohrs befindet 
sich kaum eine erhebliche Luftschicht und seihst 
diese nur in geschlossenem Raume zwischen den 
beiden Objectiven. Daher ist zu erwarten, dass 
sich die Anwendung ähnlicher Collimatoren auch 
für die Präcisionsoptik von grossem Nutzen erweisen dürfte, indem dadurch die grossen 
und grössten Objective leicht an irgend einem Theilo ihrer Flache auf ihre sphäri- 
sche Aberration und auf ihren Achromatismus geprüft, auch solche Objective auf ihre 
Durchbiegung in verschiedenen Neigungswinkeln untersucht werden können. Das Ver- 




Fig a 
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fahren, mittels eines Collimators die sphärische Aberration und den Achromatismus 
eines Objectivs zu untersuchen, wenden wir im Kleinen fast täglich mit Erfolg an. 

Zur Untersuchung grösserer Objective auf ihre Aberration, Durchbiegung u. 8. w. 
müsste der Ringaufsatz 6, wie in der Nebenfigur angedeutet, in verschiedenen Entfernun- 
gen vom Mittelpunkte mit Oeffnungen versehen sein, in welche der Collimator nach Be- 
lieben geschraubt werden kann. Die unbenutzten Oeffnungen wären durch Schieber c zu 
verschliessen. Wollte man letzteren eine präcis gearbeitete Führung geben, so könnten 
sie auch direct zur Aufnahme des Collimators dienen, was vielleicht noch zweckmässiger 
wäre. Um die verschiedenen Theile jeder Zone des Objectivs nach und nach mit dem 
Collimator zu untersuchen, brauchte der Ringaufsatz b nur allmälig um die Axe des Fern- 
rohres gedreht zu werden, wobei eine auf seinem Umfange aufgetragene Gradtheilung an 
einem auf der Objectivfassung eingerissenen Index die jedesmalige Lage des Collimators 
abzulesen gestatten würde. Ein zweiter, aber sonst ganz ähnlicher Collimator, im Centrum 
des Aufsatzstückes b angebracht, dürfte sich insofern von weiterem Nutzen erweisen, als 
damit während der Untersuchung stets ein Anhaltspunkt geboten ist, Vergleiche anzu- 
stellen. Würde nun das Aufsatzstück noch an seiner Peripherie mit Zahngetriebe ver- 
sehen, so könnte man cs vom Standpunkte des Beobachters aus in die verschiedenen 
Lagen zum Objective versetzen. — Wegen der Rotation der beiden Collimatoren um 
das Objectiv wird man jedoch Spiegel und Lampenlicht zur Beleuchtung der künst- 
lichen Sterne nur in beschränktem Maasse anwenden können. Statt dessen wird man 
sich einer Lichtquelle z. B. einer Glühlampe bedienen müssen, welche an der Bewegung 
des Fernrohres theilnimmt und daher zum Reflexionspiegel und Colli matorbild in fixirter 
Lage sich befindet. — Um ein stets glcichmässiges Licht zu erhalten, wird man auch das 
Tageslicht durch ein matt geschliffenes Gläschen, hinter dem Collimatorbild, dämpfen 
müssen. Auch wird eine Vorrichtung anzubringen sein, mittels welcher das Bild des 
einen oder anderen Collimators abwechselnd beleuchtet oder verdeckt, werden kann. 

Es bleibt uns nun nur übrig, einige weitere unserer Hilfsapparate zu beschreiben, 
weiche auf dem schon Eingangs erwähnten Consol Z und gelegentlich auch auf dem Stativ 
an Stelle des transportablen Collimators E zum Zwecke einer raschen und sicheren Auf- 
stellung verschiedenartig construirter Instrumente zur Anwendung gelangen. Obwohl — 
verglichen mit den Collimatoren selbst — von untergeordneter Bedeutung, stehen diese 
Hilfsapparate doch zur rationellen Behandlung des Ganzen in sehr innigem Zusammen- 
hänge. Wir glauben daher, dass die Beschreibung unseres Collimatorenapparates nicht 
auf Vollständigkeit Anspruch erheben dürfte, würde dieser Hilfsapparate nicht auch an 
dieser Stelle gedacht. Doch wollen wir nur die nothwendigsten, und selbst, diese nur in 
Kürze, anführen. Der Mechaniker und der Optiker wird für spcciellcre Zwecke doch 
immer noch besondere Hilfsapparate hinzufügen müssen. 

Zunächst ist zu erwähnen, dass wir ausser dem in Fig. 1 dargestellten Maucr- 
consol Z noch ein zweites, in kürzerer Entfernung aber in gleicher Höhe mit dem anderen 
unmittelbar vor den Collimatoren A und B angebracht haben. Beide sind von gleicher 
Form. In ihrer rechteckigen Platte befindet sich zwischen den beiden Stützen je ein 
schlitzartiger Einschnitt, von etwa 80 mm Breite, in welchen die 75 mm starken hölzernen 
Schrauben A, deren wir ebenfalls zwei von verschiedener Länge besitzen, ohne ihre Muttern 
ganz abnehmen zu müssen, von vorn nach hinten bequem eingeschoben werden können. 
Die Schrauben selbst dienen dazu, das Fernrohr verschieden grosser Instrumente schnell 
in die Höhe der Collimatoren zu bringen. Um das bei Fig. 1 S. 118 erwähnte Loth für 
die seitliche Einstellung des Instruments in den Schnittpunkt p der Visirlinion entbehren 
zu können, bezeichnet ein Strich auf der oberen Fläche der Consolplatte den Punkt, bis 
zu welchem die Schraube h hingerückt und mittels der achteckigen Schraubenmuttern 
festgeschraubt werden muss. 
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Am oberen Ende dieser hölzernen Schrauben ist ein starkes und steiles Mesßing- 
gewinde von 85 mm Durchmesser angebracht; dasselbe dient, falls sich nicht die In- 
strumente direct darauf schrauben lassen, zur Aufnahme von Zwischen- oder Verbindungs- 
stücken und solcher Hilfsapparate, wie sie nachstehend noch weiter erklärt werden. 

Die für Instrumente mit drei Fussschrauben nothwendige Unterlage wird durch eine 
kreisförmige Holzschoibe gebildet, wie sie auch bei den Stativen der geodätischen In- 
strumente verwendet wird. Dieselbe wird mittels einer auf ihrer unteren Seite einge- 
lassenen und durch einen Flantsch mit ihr verbundenen Schraubenmutter von Messing auf das 
Messinggewinde der Schraube b geschraubt. Der Durchmesser dieser Scheibe beträgt etwa 
250 mm. (Eine zweite ähnliche Scheibe hat einen Durchmesser von 850 mm.) Drei von 
der Mitte nach der Peripherie laufende Einschnitte oder Nuten dienen zur Aufnahme 
der Fussschrauben grosser und kleiner Instrumente. Für die Instrumente, welche mit 
vier Fussschrauben versehen sind und bei denen der Untersatz mittels eines Gewindes direct 
auf das Stativ geschraubt wird, bedienen wir uns der schon vorhin erwähnten Zwischen- 
stücke von nebenstehender Form (Fig. 4 theilweis durchschnitten), deren 
wir eine grössere Anzahl besitzen. Das obere Gewinde dieser Verbindungs- 
stücke ist den verschiedenen Instrumenten angepasst und daher bei Allen 
verschieden. 

Um falschen Deutungen vorzubeugon, möge uns orlaubt sein zu be- 
merken, dass geodätische Instrumente gewöhnlicher Art, hier wie auch 
in England, wegen des geringeren Gewichtes, leichterer Verpackung und 
compacterer Aufstellung auf dem Stativ, noch vielfach mit vier Fussschrauben angefertigt 
werden. Zu constatiren ist jedoch, dass sie wegen der Vorzüge, die drei Fussschrauben in 
andererer Beziehung gewähren, auch hier auf dem Aussterbeetat s'ehen. 

Ein Dreifussaufsatz mit Zapfenbewegung und Klemmvorrichtung dient zur Hori- 
zontirung von Instrumenten, welche nicht unmittelbar selbst mit Fussschrauben versehen 
sind und wird beim Gebrauche auf die vorher erwähnte Holzscheibe gesetzt und befestigt. 
Kätnmt liehe Verbindungsstücke Fig. 4 können sowohl auf diesem Dreifuss-Aufsatz, als auch 
auf die hölzernen Schrauben h direct geschraubt werden. Zur Justiruug des Messtisch- 
aufsatzes (der sogenannten Kippregel) wenden wir eino ebene, rechteckige Holzplatte 
von 5GJ mm Länge, 200 mm Breite und 50 mm Dicke an, die ebenfalls auf ihrer Unterseite 
eine eingelassene Schraubenmutter trägt. Zur Aufnahme versehieden grosser vom Instru- 
mente detachirter Fernrohre, wenn solche in Anwendung mit unsern Collimatoren auf 
ihre optische Güte geprüft oder ihre Collimationslinien justirt. werden müssen, dient ein 
sehr einfacher Apparat, der aus einer geschlitzten Holzschieue besteht, auf welcher sich 
zwei Auflagegabcln durch Klemmschrauben in beliebiger Entfernung von einander fest- 
steilen lassen. Dieser, wie auch der vorbeschriebene Apparat werden auf das Gewinde des 
Dreifuss-Aufsatzes geschraubt und können mit Zuhilfenahme der hölzernen Schraubeu h 
leicht in die Visirlinie der Collimatoren gebracht werden. 

Schliesslich ist für manche Arbeiten eine mit zwei unter 90° zu einander stehen- 
den Libellen ausgerüstete, genau gedrehte, unten zur Verstärkung mit Rippen versehene 
Plaii8cheibe von Rothguss von grossem Vortheil. Auf der oberen Fläche derselben sind 
concentrische Rillen eingedreht. Diese Planscheibe kann auf den erwähnten Dreifuss- 
aufsatz geschraubt und dann sowohl auf dem Werktische zu gewöhnlichen Justi rarbeiten 
wie bei Libellen u. s. w., als auch auf dem Consol Z in Verbindung mit den Collimatoren 
gebraucht werden. In letzterer Eigenschaft gebraucht man sie hauptsächlich bei Gegen- 
ständen, welche auf eine genau ebene und horizontale Fläche gestellt werden müssen, und 
bedient sich zur Horizontirung derselben der beiden Libellen. 

Um die Ausrüstung dieser Hilfsapparate noch möglichst zu vervollständigen, 
möchte noch eine kleine einfache Setzlibelle zum raschen Horizontiren ebener Flächeu 
zu empfehlen sein, ebenso eine Aufsatzlibelle mittlerer Grösse für detachirte Fernrohre, 
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und für Nivellirapparate zum Gebrauche in der Hand, sogenannter IxxJie’s handlevel 
(Handniveau), welche sich hier einer grossen Verbreitung zum Zwecke der Terrainvor- 
arbeiten erfreuen. (Fortsetzung folgt.) 



Ueber Thermometorglas, insbesondere über das „Jenaer Normal- 

Thermometerglas“. 

Von 

H. F. Wiebe, technischem Hilfsarbeiter bei der Kaiserlichen Normal-Aichnnffs-Commisaion. 

Das Quocksilborthermometer ist eines der wichtigsten und unentbehrlichsten In- 
strumente sowohl für den Forscher wie für den Praktiker. Auf der Zuverlässigkeit seiner 
Angaben beruht die sichere Entwicklung mannigfacher Wissenschaftszweige und jede Ver- 
vollkommnung des Thermometers, zumal wenn sie zu oiner wesentlichen Vereinfachung 
seiner Handhabung führt, dient daher gleichermaassen dem Fortschritte der Wissenschaft 
wie der Technik. 

Während die bisherigen Bemühungen hauptsächlich auf die Vervollkommnung der 
Construction der Thermometer gerichtet waren, haben die im Nachfolgenden, im An- 
schluss an meine Mittheilung im diesjährigen Januarheft dieser Zeitschrift S. 22 darge- 
legten Untersuchungen eine Verbesserung des zur Herstellung des Thermometers ver- 
wandten Glases bezweckt und eine solche thatsächlich auch erreicht. Ich setze hier die 
Bekanntschaft mit den als thermische Nachwirkung bezeichneten Erscheinungen voraus 
und wiederhole nur kurz, dass zwei Formen derselben die Zuverlässigkeit und Genauig- 
keit der Angaben der gebräuchlichen Thermometer beeinträchtigen. Nicht nur nöthigt 
das bekannte und so oft beklagte Ansteigen des Eispunktes zur häutigen Controle des- 
selben, sondern es zwingt auch die nach Erwärmungen auf höhere Temperaturen ein- 
tretende zeitweilige Erniedrigung (Depression) des Eispunktes zur Bestimmung desselben 
nach jeder Temperaturmessung, deren Genauigkeit auf mehr als ein Zehntel Grad verbürgt 
sein soll. Diese beiden Complicationen in dem Gebrauch des Quecksilber-Glasthermometers 
fallen fort, sobald man sich zur Herstellung der Thermometer eines Glases bedient, welches 
von thermischen Nachwirkungen möglichst frei ist. Die Versuche, welche zur Erzeugung 
solcher Glassorten führten, sind auf Anregung der Normal-Aichungs-Commissiou seitens 
des glastechnischen Laboratoriums zu Jena unternommen worden. Herrn Prof. Abbe, 
sowie dem Leiter des Laboratoriums, Herrn Dr. Schott, welche beide das Unternehmen 
stets mit dem wärmsten Interesse begleitet haben, ist auch in erster Linie der end- 
gültige Erfolg zu danken. 

Aus den in Jena hergestellten Gläsern sind Thermometer verfertigt worden, 
welche bei der Normal-Aichungs-Commission auf ihre Nachwirkung geprüft wurden. Einen 
vorläufigen Bericht über die erzielten Resultate habe ich im Einverständnisse mit den 
genannten Herren und iin Aufträge des damaligen Directors der Kaiserlichen Normal- 
Aichungs-Commission, Herrn Prof. Foerster, dem ich für die freundliche Unterstützung, 
welche er mir bei der ganzen Arbeit zu Theil werden Hess, an dieser Stelle meinen auf- 
richtigen Dank abstatte, der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin vorge- 
legt 1 ) (vergl. Sitzungsberichte 1884 S. 843 und 1885 S. 1021). 

Um über die Abhängigkeit der Grösse der thermischen Nachwirkung von der 
chemischen Zusammensetzung des Glases ein vorläufiges Urtheil zu gewinnen, wurde zu- 
nächst das Glas von sieben der Normal-Aichungs-Commission gehörigen Thermometern, 

*) Ueber den ersten Theil dieses Berichtes ist seitens der Redaction bereits im vor- 
jährigen Januarhefte dieser Zeitschrift kurz referirt worden. D. Red. 
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bei denen die Werthe der Depression sconstanten ') zwischen 0,06 und 0,65 Grad lagen, in 
Jena analyairt. Diese Untersuchung ergab, dass es hauptsächlich das Verhältnis« der im 
Glase gleichzeitig vorhandenen Alkalien zu einander sei, welches die Grösse der Depression 
bedingt. Zwei der Thermometer, welche aus nahezu reinem Kaliglase verfertigt waren, 
zeigten die kleinste Depression, während bei den andeni, aus kalihaltigem Natronglas 
hergestellten Thermometern die Depression um so grösser war, je mehr sich das Ver- 
hält niss der Alkalien zu einander der Einheit näherte. Ich lasse hier eine dem ange- 
führten Berichte entnommene kleine Tabelle folgen, welche den zahlenmässigen Beleg für 
die angeführten Thatsachen liefert. 



Bezeichnung 
des Thermometers 


Jahr der 
Anfertigung 


Depression 

für 

100* 


Vcrhnltniss der Alkalien 

Natron _ i Kali 

Kali | Natron 


Humboldt No 2 . . . 


vor 1835 


0,06° 


0,04 


J. 0. Greiner J\ ■ . . 


1818 


0,15 


0.08 


J. G. Greiner F t . . . 


186« 


0,88») 


0 22 


J. G. Greiner F s . . . I 


1872 


0,38 


0,21 


Ch. F. Geissler No. 13 


1875 


0,40 


— 0.26 


G. A. Schultze No. 3 . i 


1875 


0,44 


— 0,24 


Rapp’s Nachf. J'\ . . j 


1878 


0,65 


— 0,83 



Die Thermometer waren vor der Depressionsbestimmung längere Zeit, d. h. min- 
destens ein Jahr hindurch in Ruhe gewesen, so dass man sicher sein konnte, die wirkliche 
Maximaldepression für 100° beobachtet zu haben. 

Uebrigens sei beiläufig bemerkt, dass, wie ein Blick auf die Tafel lehrt, die älteren 
Thermometer eine kleinere Depression als die jüngeren aufweisen. Dicso auffallende That- 
sache hängt nicht etwa mit dem Alter der Thermometer an sich zusammen, sondern ist 
lediglich eine Folge des Umstandes, dass man sich in früheren Jahren zur Herstellung 
der Thermometer vorwiegend des bessern, aber schwerer schmelzbaren Kaliglases bediente, 
während man in neuerer Zeit wohl wegen des gesteigerten Bedarfs an diesen Instrumenten 
vorzugsweise das leichter schmelzbare Kalinatronglas verwendet hat. Die immer steigende 
Production an Soda, namentlich seit der Entdeckung der Stassfurter Salzlager, mag eben- 
falls einen Antheil an der späteren vorwiegenden Verwendung dieses Materials zur Glas- 
fabrikation gehabt haben. 

Man hat sich nun auch zeitweilig bemüht, die Eispunktsdepression durch eine 
besondere Behandlungsmethode der fertigen Thermometer zu beseitigen. Anknüpfend an 
dio allem Anschein nach zuerst von Welsh mitgotheilte Thatsache, dass der Eispunkt 
nach lang andauerndem Kochen und nachfolgender langsamer Abkühlung der Thermo- 
meter dauernd in die Höhe nickt, glaubte mau in diesem Verfahren ein Mittel zur Auf- 
hebung der Depression zu besitzen. 

In der That kann man durch einen derartigen Process erzielen, dass der von der 
hohen Anfertigungstemperatur herrührende Rest der Depression schneller verschwindet; 
allein man beseitigt, wie dies bereits früher von Loewenherz (vergl. Sitzungsbericht 
des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleisses 1877, S. 178) angedeutet worden ist, 
die Naehwirkung^damit nicht. Diese tritt nach wie vor nach jeder voraufgegangenon 

') Als Depressionsconstante wird hier und im Folgenden stets die Depression be- 
zeichnet, welche der „Eispunkt nach längerer Ruhe“ nach einer etwa ©inständigen Erwärmung 
des Thermometers auf den Siedepunkt des Wassers erleidet 

l ) Diese Zahl ist nicht ganz sicher, da das Thermometer mit Papierscalo versehen 
ist und ich den Einfluss, den diese Scalen auf die Bestimmung der Depression ausüben können, 
erst später erkannt habe. (Siehe diese Zeitschrift 1885 S. 301). 
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höheren Erwärmung wieder ein und steht t wie bemerkt, im innigen Zusammenhänge mit 
der Zusammensetzung des Glases. Ich will noch betonen, dass das angedeutete Verfahren 
bei den hier dargelegten Untersuchungen vielfach von mir angewendet worden ist, um 
die neu angefertigten Thermometer künstlich alt zu machen. 

Nachdem nun durch die in obiger Tabelle wicdcrgegebenon Resultate, mit denen 
übrigens die zu gleicher Zeit von Herrn Prof. R. Weber ausgefuhrten Untersuchungen 
(vergl. Sitzungsberichte der Königl. Akad. zu Berlin 1883 S. 1233) in Uebereinstimmung 
stehen, der Weg angedeutet worden war, auf welchem man zu einer Beseitigung 
oder Einschränkung der störenden Nachwirkungserscheinungen gelangen kann, stellte man 
in Jena systematische Versuche an, verschiedene neue Glasarten anzufertigen, die in ihrer 
Zusammensetzung von derjenigen der gebräuchlichen zum Theil erheblich abwichen. Im 
Ganzen sind nahezu 30 solche Thermometergläser verfertigt worden, von denen ich hier 
aber nur die für die vorliegende Darlegung wichtigeren aufführen will. Um zunächst den 
Einfluss des Kali bezw. des Natron auf die Nachwirkungserscheinungen noch deutlicher zu 
machen, sind vier Glassorten componirt worden, von denen je eine nur Kali, bezw. nur 
Natron enthielt, die anderen beide Alkalien in gleichem procentischen, bozw. äquivalenten 
Verhältnisse aufwiesen. Die Zusammensetzung dieser Gläser nebst den zugehörigen De- 
pressionsconstanten ist aus der weiter unten folgenden Tabelle zu ersehen. Dio Unter- 
suchung der aus den mit No. XXII, bzw. XXXI bezeichneten Gläsern hergestellten 
Thermometer bot wegen der geringen Resistenz dieser Gläser einige Schwierigkeiten. 
Die Thermometer waren schon nach wenigen Versuchen so schadhaft geworden, dass 
eine weitere Untersuchung vorläufig unterbleiben musste; die gefundenen Depressionen 
sind daher auch noch nicht als definitive Werthe zu betrachten. Immerhin erhellt aber 
aus der Zusammenstellung zur Genüge, dass reine Kali- und reine Natrongläser der 
Nachwirkung nur in geringem Maasse unterworfen sind, während die beide Alkalien 
enthaltenden Gläser so hohe Nachwirkung zeigen, dass sie für thermometrische Zwecke 
vollständig zu verwerfen sind. 

Ferner wurde, um den Einfluss des Kalkgehaltes der Gläser auf die Grösse der 
Depression festzustellen, ein vollständig kalkfreies und ein anderes Glas hergcstellt, 
welches den gleichen Kalkgehalt wie die Glassorten No. IV und VIII aufweist, jedoch 
statt 13,5% Kali, bezw. 15% Natron, 7,5% Kali und 7,5% Natron enthält. Die Unter- 
suchung dieser mit No. XVII 111 , bezw. XX m bezeichneten Gläser ergab, wie die nach- 
stehende Zusammenstellung, welche auch dio oben erwähnten Gläser enthält, lehrt, dass 
bei ersterem ! kalkfreien) Glase die Nachwirkung erheblich gesteigert ist, während das 
letztere in Anbetracht des gleichzeitigen Gehalts an Kali und Natron eine verhaltniss- 
mässig kleine Nachwirkung aufweist. 



Bezeichnung 

des 

U laues 


Zuzammensetzun 

K s*** 1 Nitro* ; Kali j Kalk 1 
““"1 ! 1 


s 

Thon- 

erde 


Depression 

tur 

106* 


IV 


70 — 13,5 1 16,5 


— 


0,08° 


VTII 


70 15 —15 


— 


0,08 


XXII 


66 14 14 6 


1 — 


1,05 


XXXI 


66 11,1 16,9 6 


— 


1,03 


XVII U1 


09 15 10,6 — 


5 


1,06 


XX" 1 


70 ' 7,5 1 7,5 16 

1 ! ! 


i ~~ 


0,17 



Weiterhin versuchte man in Jena ausser der blossen Variation in der Zusammen- 
setzung der gebräuchlichen Glasarten, mit günstigem Erfolge auch neue Elemente dem zu 
Thermometern verwandten Glase dienstbar zu machen. So wurde die Kieselsäure theilweise 

14 
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durch Borsäure, die Alkalien zum Theil durch die Oxydo von Zink, Barium, Lithium und 
Almninium ersetzt. Die meisten der so hergestellten Glasaorten zeigten bezüglich der 
Nachwirkung ein äusserst günstiges Verhalten, waron aber theilweise etwas schwer vor der 
Lampe zu verarbeiten. Bei keinem dieser Gläser überschritt die Deprossionsconstanto den 
Betrag von 0,1 Grad erheblich, drei derselben zeichneten sich sogar durch eine Nachwirkung 
von nur 0,06 Grad aus. Die Zusammensetzung dieser letzteren, im engeren Sinne als 
„Jenaer Glas“ bczeichncten Glasartcn ist nebst den zugehörigen Nachwirkungsgrössen in 
der folgenden kleinen Tabelle enthalten. 



G 1 A • 


Kiesel- 

säure 


Zusammen« 

„ , [ „ .. | Zink- 

Nfttron Kali 1 , 

; oxy d 


(tinng 

.. Thon- 

Kalk . 

erde 


Bor- 

aJinre 


Depression 

lur 

KW* 


XIV“' 


09 


14 


— 7 


7 1 


i 

2 


0,05° 


XVI'" 


67,5 




- 7 


7 | 2,5 


2 


0,05 


XVIII'" 


52 


14 | 


9 SO 


“ i “ 


9 

1 


0,05 



Von dioson drei Glassorten wird gegenwärtig No. XVI 1 " wegen ihrer leichteren 
Verarbeitungsfähigkeit vor der Glasbläserlampe von dem glastechnischen Laboratorium 
in stets gleicher Beschaffenheit, in grossem Maassstabe hergestellt nnd unter der Bezeich- 
nung „Normalthermometerglas“ in den Handel gebracht. Es ist nach allen bisherigen Er- 
fahrungen das beste Material zur Herstellung von Thermometern, deren Angaben eine 
dauernde Unveränderlichkeit innerhalb äusserst geringer Grenzen gewährleisten sollen. 
Bei der namentlich in Folge der Arbeiten Pernet’s ermöglichten Feinheit, mit welcher 
man jetzt die Correctionen der Thermometer zu bestimmen vermag, hiesse es auf halbem 
Wege stehen bleiben, wenn man in der Verbesserung der Thermometer nicht auch noch den 
letzten entscheidenden Schritt unternehmen wollte und fortab wenigstens zur Herstellung 
der Thermometer für klinische und meteorologische Beobachtungen, sowie rein wissen- 
schaftliche Untersuchungen nur das Jenaer oder ein in seinen Eigenschaften demselben 
gleiches Glas verwenden wollte. Ja sogar für die zum Hausgebrauch bestimmten Thermo- 
meter, z. B. Badethermometer, sollte man in Zukunft füglich einzig und allein das bessere 
Glas in Verwendung nehmen. 

Es erübrigt noch mit einigen Worten auf die in andern Ländern benutzten Thenno- 
metorgläser einzugehen. Hier kommen nur England nnd Frankreich in Betracht, die übrigen 
Staaten Europa’s und meines Wissens auch Nordamerika haben keine irgendwie erheb- 
liche selbständige Thermomoterindnstrie. In England wird vielfach bleihaltiges Krystall- 
glas gebraucht, dessen Depressionsconstante durchschnittlich etwas mehr als 0,2 Grad be- 
trägt, also in dieser Hinsicht weit hinter dem Jenaer Glase zurückbleibt. Aber noch 
ein anderer Umstand beeinträchtigt den Gebrauch der englischen Thermometer zu raschen und 
exacten Temperaturmessungen. Während nämlich bei den aus Jenaer Glas angefertigten 
Thermometern die an sich schon sehr kleinen Depressionen sich ungemein schnell wieder 
ausgleichen, so dass schon nach Verlauf von wenigen Tagen der Eispunkt seine alte Höhe 
wieder erreicht hat, bedarf cs bei den englischen Thermometern einer Zeit von vielen 
Monaten, ehe die durch das Sieden hervorgerufene Depression wieder gänzlich ver- 
schwunden ist. Dieser Umstand nöthigt natürlich nach jedem Gebrauch des Thermometers 
in höheren Temperaturen zu erneuten Eispunktsbestiminungen oder etwas umständlichen 
Rechnungen. 

In Frankreich wurde zu Regnault’s Zeiten anscheinend meist das Kryatallglas 
aus der bekannten Glashütte Choisy-le-Roi benutzt, von dem voraussichtlich das nämliche 
gilt wie von dem englischen Glase; seit einigen Jahren wird von Tonnelot in Paris ein 
ziemlich reines Natronglas verwendet, welches sich seiner Zusammensetzung nach als ge- 
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wohnliches Fensterglas charakterisirt. Die Doprcssionsconstnntc boträgt für diese Glas- 
sorte 0,08 Grad, so dass es dem Jenaer Glase nicht viel nachsteht; ob aber die Ver- 
wendung dieses Glases schon eine allgemeinere ist, vermag ich nicht anzugeben. 

Immerhin aber dürfte ans diesen kurzen Andentungen, — denen ich noch aus den 
Erfahrungen meiner amtlichen Tliätigkcit die Thatsaclie hinzufügen darf, dass das Jenaer 
Thermometerglas seit nunmehr etwa Jahresfrist von den meiston bedeutenderen Thermometer- 
fabrikanten Deutschlands verwendet wird, — hervorgehen, dass die einheimische Thermo- 
meterindustrie nunmehr allen Grund hat, die errungenen Fortschritte der Glastechnik 
festzubaltcn und für sich zu verwerthen, um auch in dieser Beziehung den Ruf deutschen 
Fleisses und deutscher Gewissenhaftigkeit zu rechtfertigen. 

Berlin, im Milrz 1886. 

Kleinere (Original-) MlOhellungen. 

Der Thnnpnnktspiegel. 

Von Mechaniker W. Lambrecht in Göttingen- 

Im vorigen Jahrgange (1885) dieser Zeitschrift ist 8.411 unter der Patentschau die 
Beschreibung cinos Instrumentes zur Hervorbringung niedriger Temperaturen gegeben, 
welche, aus den vielfach allzukurzen Auszügen der Patent- 
blstter geschöpft, ein etwas unklares und ungenaues Bild 
von der Einrichtung und dein Gebrauche des Instrumentes 
giebt. Es sei mir deshalb gestattet, auf den Gegenstand 
hier noch einmal etwas eingehender zurückzukommen. 

Der kleine Apparat dient dem Zwecke einer mög- 
lichst bequemen und sicheren Bestimmung des Thaupunktcs 
der Luft. Die nebenstehende Abbildung Fig. 1 zeigt ihn von 
vorn gesehen auf einem Stativ ruhend als transportables 
Tischhygrometer; in Fig. 2 ist er nach Abnahme vom Stativ 
von hinten und theilweise geöffnet dargestellt, um die innere 
Einrichtung deutlich zu machen. Anstatt auf das Stativ 
kann er auch ausserhalb des Fensters auf ein durch den 
Rahmen des letzteren geführtes Winkelrohr aufgesteckt 
werden, durch welches mittels eines Blasebalgs 1 ) vom 
Zimmer aus ein Luftstrom durch den Apparat getrieben 
werden kann. Das Stativ enthält ebenfalls ein demselben 
Zweck dienendes Rohr mit der auf dem Bilde sichtbaren 
Scblauchtülle und dem darüber gestreiften Gnmmischlaucb 
für den Blasebalg oder das Gebläse. Stativ und Winkel- 
rohr haben noch eine Gallerie, auf die man einen beigege- 
benen Glascylinder setzen kann, um wenn nöthig den Appa- 
rat vor dein Athcm des Beobachters oder vor stärkerem 
Luftzuge zu schützen. k«. l 

Der Apparat selbst zeigt auf den Abbildungen oinen liocbpolirten kreisrunden 

') So einfach der Blasebalg ist, so dürfte es doch kein zweites Instrument geben, 
durch das man den Luftstrom und damit die schnellere oder langsamere Verdunstung des 
Aethers so ausgezeichnet reguliren kann. 

14 * 
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ebenen Metallspiegel (mit 10% reiner Nickellago nach dem Patent Floitmann), auf 
dem der wässerige Niederschlag sichtbar worden und zugleich das gebogene Thermometer, 
dessen Scale zu diesem Zweck mit verkehrter Schrift geschrieben ist, sich abspiegeln 
soll. Dieser Metallspiegel bildet die Vorderwand einer leichten runden Kapsel, in der 
die Kälte erzengende Operation vor sich geht. Die Kapsel hat oben zunächst eine runde 
Oeffnung, in welche das Thermometer mittels eines Gummistopfens so eingesetzt wird, 
dass es bis auf den Boden der Kapsel eintaucht, daneben eine kleine Tülle, auf die 
ein Glastrichterchen gesetzt werden kann, um Aether in die Kapsel zu giessen. In der 
Kapsel befindet sich ein Flügelrädchen auf einer leicht beweglichen Axe, die ausserdem 
noch ein freiliegendes Schwungrädchen vor der äusseren Rückwand der Kapsel trägt, 
sodass man also an dem Schwungrnd die Bewegung des inneren 
Flügelrädchens wahrnehmen kann. Seitlich mündet in die Kapsel 
ein Rohr, das mit seinem unteren Ende in jenes Fenster-Winkel- 
rohr oder in das im Stativ verborgene eingesetzt werden kann 
und somit den vom Blasebalg erzeugten Luftstrom in die Kapsel 
und zwar tangential auf das Flügelrädchen leitet und dasselbe 
in beliebig schnelle Rotation versetzt 

Giesst man nun durch das Trichterchen in die Kapsel 
etwa einen Fingerhut voll Aether, der über die Flügel des Räd- 
chens fallend das kleine und daher sehr empfindliche Queck- 
silberreservoir des Thermometers ganz bespült, so beginnt das 
letztere schon durch die so bewirkte Verdunstung des Aetbers 
zu sinken, sinkt aber sehr viel schneller, wenn man mittels des Blasebalgs auch noch 
das eintauchende Flügelrad in mehr oder weniger schnellen Umschwung versetzt, dadurch 
den Aether in heftige Bewegung bringt und demselben zugleich eine relativ sehr grosse 
und rasch wechselnde Verdunstungsfiäche darbietet. Wenn man will, kann man so im 
Bruchtheil einer Minute das Thermometer um 50° 0. fallen lassen. 

Gleichzeitig mit dem Thermometer wird auch der Metallspiegel abgekühlt, und 
zwar in demselben Grade wie jenes an der Stelle, die von dem Aother im Innern direct 
benetzt wird, in etwas geringerem Grade überall da, wohin der von dem Flügelrädchen 
aufgewirbelte Aether und Aetherdampf geschleudert wird, endlich am Wenigsten an seinem 
weit überstehenden und vom Aether nicht direct beeinflussten Rande. In Folge dessen 
setzt die den Spiegel berührende Luft ihre Feuchtigkeit als zarten Flor zuerst an jener 
kühlsten Stelle ab, erst später und bei (unnöthig) fortgesetzter Thätigkeit des Blase- 
balgs auf der übrigen Scheibenmitto, dagegen auf dem Rande nur bei übertriebener 
Kälteerzeugung, sodass man also im gewöhnlichen Falle eine bethaute und eine blanke 
Fläche hart neben einander erhält, die nun durch ihre Verschiedenheit das erste Auf- 
treten des Beschlages schnell und sicher wahrnehmen lassen. Gerade das erste Er- 
scheinen des Thanes an der kühlsten Stelle ist das, worauf es ankommt, und derjenige 
Grad, den in demselben Moment das Thermometer zeigt, ist der Thaupunkt. 

Obgleich jeder Beobachter, der den soeben besprochenen Zweck der Operation 
vor Augen hat, sehr bald mit dem Instrument in’a Reine kommen wird, so mögen hier 
doch noch einige Rathschläge folgen, um alle möglichen Missgriffe auszuschliessen: 

Vor der Operation behauche man den Spiegel, um an dem gleichmässig reinen 
Beschlag die Reinheit des Spiegels fcstznstcllen oder aber denselben mit einem weichen 
Leder, reinleinenen Tuch (oder sonstigem feinen Putzmittel) zu klären. Natürlich darf man 
den Spiegel nicht betasten und schützt ihn beim Nichtgobrauch vor Fliegenschmutz durch 
Zudecken. Ebenfalls kann'man sich zuvor überzeugen, ob das äussere Schwungrädchen 
sich rasch genug dreht, der Blasebalg also seine Schuldigkeit tbut. 

Man drehe dann das Instrument so, dass der Spiegel voll beleuchtet ist und stelle 
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sich nicht selbst zwischen letzteren nnd das einfallende Tageslicht 1 ). Hier wird man 
selbst am Ehesten die richtige Aufstellung heranshnden, zumal wenn man ein ersteB Mal 
aufs Gerathewobl einen stärkeren Thaubeschlag hervorrnft und nun beobachtet, wie man 
am Besten (und an welcher Stelle) den letzten Hauch verschwinden sieht. 

Man giesse nur etwa so viel Aether, als der Kopf dos Trichterchens fassen könnte 
in die Kapsel, nicht weniger, damit der Quecksilberbehälter des Thermometers, das ganz 
bis auf den Boden der Kapsel gehen muss, vollkommen bespült wird, aber auch nicht 
mehr, damit das Flügclrädcben sich leicht drehen kann und der Aether nicht unnütz aus 
der Tülle herausspritzt. Wer Aetherdämpfe nicht liebt, kann sie leicht durch einen auf 
die Tülle aufgesetzten Schlauch in's Freie entweichen lassen. 

Wenn man nicht zufällig aus andern Quellen weiss, dass der gesuchte Thaupunkt 
sehr tief unter der jeweiligen Temperatur liegt, so halte man das Fallen des Thermometers 
in Schranken, damit man nicht durch die überrasche Wirkung die ersten zarten Spuren des 
Niederschlags, die allein maassgebend sind, übersieht und plötzlich einen zu dicken Be- 
schlag vor sich hat. Ist dies doch einmal geschehen, bo stelle man wenigstens die Tem- 
peratur fest, bei welcher der letzte feine Hauch wieder verschwindet, nnd rufe nach einigen 
Augenblicken einen neuen feinen Beschlag hervor: das Mittel zwischen dem jetzigen und 
dem vorhin festgestellten Temperaturgrad wird dem wahren Thaupunkt mindestens sehr 
nahe kommen. 

Bei Operationen im Freien ist bei irgend bewegter Luft der Glascylinder un- 
entbehrlich. 

Sollte die Quecksilbersäule des Thermometers sich in zwei oder mehre Stücke 
getrennt haben, so genügt ein kräftiges Schwenken des Thermometers zur Wiederver- 
einigung der Theile. 

') Lampeulicbt ist natürlich wegen der leichten Entzündbarkeit des Aethers ausge- 
schlossen; auch operire man nicht in der N&be des Feuers. 

Heiter die unveränderlichen MnnssstAhe von Bennert and I‘npe in Altona. 

Von Ingcniour Dornt in Liodentlml bol Köln. 

Diese für den Gebrauch beim Zeichnen bestimmten Maassstabe bestehen aus gerad- 
faserigem Mahagoniholz mit abgeschragten Kanten aus einer elfenbeinartigen Masse (wahr- 
scheinlich Celluloid), auf welchen dio Theilung aufgetragen ist. Die Elfenboinmasse ist 
matt geschliffen, wodurch die feine Theilung sehr angenehm hervortritt und eine ungemein 
scharfe Ablesung gestattet, so dass selbst bei Intervallen von 0,4 mm'noch ein Abschätzen 
von Zehnteln möglich ist'). Die Rückseite des Maassstabes ist mit starkem Papier be- 

*) Dieser Angabe des Verf. möchte ich jedoch eine Bemerkung hinzufugen. Wenn es 
ja auch richtig ist, dass bei der Vergleichung kleiner nebeneinanderliegender Intervalle 
(bis zu einer gewissen Grenze, die bei etwa 0,3 bi» 0,4 mm liegen dürfte) ein geübtes Auge auch un- 
bewaffnet noch Differenzen im Betrage von etwa ’/io der Lange dieser Intervalle zu beurtheilen 
im Stande ist, so kann dies doch nicht als Maas» der Unsicherheit bei der directen Messung 
und noch weniger beim Aufträgen angesehen werden Diese Unsicherheit ist ganz erheblich 
grösser und namentlich sehr abhängig von der Strichdicke, die natürlich bei solchen Maass- 
stäben nicht allzufein sein darf. Meine langjährigen Erfahrungen im Gebrauch des Zeichen- 
maassstabcs haben mich gelehrt, dass das Minimum der Länge einos praktisch noch mit 
Sicherheit in Zehntel theilbaren Intervalle» nicht unter 0,9 mm liegt. Thatsächlich ist es 
schwieriger, bei einem in halbe Millimeter getheilten Maassstab die Hälften dieser Intervalle 
scharf zu schätzen bezw. aufzutragen als bei einem nur in ganze Millimeter getheilten die 
Viertel. Ich persönlich ziehe einen nur in ganze Millimeter getheilten Zeichenmaassstab schon 
um deswillen allen anderen vor, weil der anhaltende Gebrauch desselben das Auge nicht so 
sehr austrengt. A, Lemau. 



Digitized by Google 




174 



RBrEBATE. 



ZtuTtcHnirr rf« iMTKcmcirrwunmD«. 



klebt, wodurch ein Vorziehen unmöglich wird, wenigstens ist ein solcher Maassstak nach einem 
*/ 4 jährigen häufigen Gebrauche noch vollständig intact geblieben. Was die Genauigkeit 
der Theilung betrifft, so lässt dieselbe nichts zu wünschen übrig. Um sie etwas näher 
zu untersuchen, maass ich 70 Abtheilungen von 20 mm mittels eines Hilfsintervalles unter 
einer scharfen Lupe zweimal, und fand nach der Methode der kleinsten Quadrate den wahr- 
scheinlichen Fehler einer solchen Abtheilung gleich 0,0094 mm, was für einen solchen 
Maassstab, der doch ohne optische Vergrösserung gebraucht wird, vollständig genügend ist. 



Referate. 

Einrichtung zum Ableseu des Niveaus eines Nivellirinstrunienta vom Ocular aus. 

Von Barth 61emy und Klein. Sep.-Abdr. aus den Berichten der Pariser Societe cTEncoura- 
gement pout V Industrie nationale. Jahrgang 1884. 

Es sind schon mancherlei Vorschläge gemacht worden, um das Niveau eines 
Nivellirinstrmnents vom Ferarohrocular aus ablesbar zu machen; 1 ) diese Vorschläge wollen 
es bekanntlich dem Beobachter ermöglichen, während der ganzen Bauer einer Messung 
seinen Platz vor dom Ocular nicht zu verlassen und so eino Fehlerquelle zu vermeiden, 
die bei schwankendem Boden nicht unbeträchtliche Messungsfehlor bewirken kann. Die 
in unserer Quelle beschriebene Anordnung bezieht sich auf ein Nivellirinstrument mit 

festem Fernrohr, dessen Horizon- 
talität durch ein Reitniveau be- 
stimmt wird. Das Libellonrokr 
des letzteren ist auf einer beson- 
deren Grundplatte G befestigt, 
welche mit kurzen Füssen //auf dem 
Fernrohr reifet; auf der Grund- 
platte erhebt sich ein verticaler 
Kabinen J RR von 3 bis 4 cm Höhe. 
Letzterer trägt die in Rede ste- 
hende Vorrichtung, welche im We- 
sentlichen aus zwei in verschiedener Höhe über den Endpunkten der Blase angebrachten 
gleichschenklig-rechtwinkligen Prismen pp besteht. Die Fassungen dieser Prismen gleiten 
auf einer Schiene r r von schwalbenschwanzfönnigcm Querschnitt, welche an der 
unteren Fläche des oberen Rakmeustiickes anliegt, und sind längs dieser Schiene 
mittels Zahnstange und Trieb d verschiebbar, so dass die Prismen in ihrer Lage zum 
jedesmaligen Blasenende justirt werden können. Die Schiene rr ist nicht am Rahmen RR 
direct befestigt, sondern sitzt an einer verticalen Axe, welche oben den Knopf B 
tragt.. Mittels desselben kann die Schiene sammt den Prismen um 180° gedreht werden; 
letzteres ist nöthig, damit beim Umlegen des Fornrohrs stets diejenige Kathete dem 
Beobachter rogewandt ist, aus welcher die Lichtstrahlen austreten; aus analogem Grunde 
sind auch beide der verticalen Ständer des Rahmens mit Oeffuungen versehen. Durch 
diese Oeftnung sieht nun der Beobachter in 3 bis 4 cm Höhe über dem Ocular das durch 
dio Prismen reflectirte Bild der Blasenenden und der Theilung und zwar beide Blasen- 
enden unmittelbar übereinander gelagert, da die Prismen sich iu verschiedener Höhe über 
dem Niveau befinden. Dio Drehung wird durch einen Anschlagstift begrenzt. 

Dies ist dio ursprüngliche Anordnung des Hilfsapparates. Neuerdings hat die 
verticale Kathete des dem Beobachter entfernteren Prismas eine convexe sphärische Ober- 

Vergl. s. ii diese Zeitschrift 1882, S. 229. 
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fläche erhalten, deren Radius so berechnet ist, dass die Dimensionen der beiden roflectirten 
Theilungen dem Beobachter gleich gross erscheinen. Ferner ist das reflectirte Bild der 
Biascnenden in die Hoho dos Oculars, links nebon dasselbe, verlegt worden, theils um 
den möglichen Parallaxenfehler zu vermeiden, der entstehen könnte, wenn man das Auge 
abwechselnd in verschiedene Höhe bringen muss, theils aber auch, um die Visiraxo zur 
Bequemlichkeit des Beobachters in Augenhöhe zu bringen. Die Verlegung des reflectirten 
Bildes geschieht durch zwei an den Enden eines prismatischen Rohres angebrachte Hilfs- 
prismen; dieses Rohr ist an der einen Seite der dem Ocular zugewandten Fernrohrgabel 
befestigt, hat aus leicht begreiflichen Gründen eine etwas geneigte Lage und wird daher 
durch einen am anderen Ende der Gabel angeschraubton Arm unterstützt. 

Die Einrichtung ist von einer Commission der obengenannten Gesellschaft einer 
Prüfung unterzogen worden und soll sich bewährt haben. Das Nivellirinstruraent selbst 
scheint sehr solid und zweckmässig gearbeitet zu sein, bietet aber sonst nichts Be- 
sonderes dar. W. 

Bestimmung der Schwingungszahl einer Stimmgabel mit Hilfe eines llipp’schen 

Chronoskopes. 

Von Prof. Dr. V. v. Lang. Anz. d. K. Akad. d. Wissensch. zu Wien. 1885. S. 221. 

Verfasser berichtet über Versuche, die er unternommen, um mit Hilfe eines 
H ipp'schon Chronoskopes die Schwingungszahl einer Stimmgabel zu bestimmen. Bei dem 
Chronoskopi das Verfasser an wandte, wird der Gang des Uhrwerkes durch eine Feder 
regulirt, die 1000 Schwingungen in der Secunde macht. Diese Feder giebt natürlich einen 
entsprechenden Ton und cs können die Schwebungen dieses Tones mit dem oiner nahe 
gleichgestimmten Stimmgabel recht gut wahrgenommen und gezählt werden. Ver- 
fasser hoffte eine Anwendbarkeit dieser Methode für praktische Zwecko, für Construction 
und Veriflcation von Normalstiimngabeln. Mit Rücksicht hierauf wurden die Versuche 
mit einer a Stimmgabel von König in Paris angestellt., dio 435 Schwingungen haben sollte. 

Zu diesem Behufe musste zunächst die Feder des Chronoskopes geändert werden. 
Um die alte Feder benutzen zu können, wurde das Messingstück, in welches sie einge- 
klemmt ist, in grössere Entfernung vom Steigrade gebracht und sie selbst herausgezogen, 
bis sie einen Ton nahe von 432 Schwingungen gab. Da die Auslösung und Arretirung 
des Uhrwerkos durch das Seoundenpendel einer Uhr bewerkstelligt werden sollte, musste 
der Anker zwischen den beiden Elektromagneten des Chronoskopes durch ein Stahl- 
stück ersetzt und der Strom durch beide Elektromagnet© geleitet werden. Boi Strom- 
schluss wurde der Zeiger ausgelöst; um ihn dann zu arretiren, musste der Strom vor 
der betreffenden Secunde umgekehrt werden. Dio Stimmgabel, deren Schwebungen 
mit der Feder des Chronoskopes gezählt werden sollten, war an das Ende eines langen 
Holzstabes geschraubt, dessen vorderes Ende eine kleine Holzscheibe trug. Der Stab war 
an zwei Schnüren aufgehängt und mit zwei Hebeln versehen, mittels welcher die Stimm- 
gabel vom andern Ende des Stabes aus angeschlagen werden konnte. Diese Art der 
Befestigung empfiehlt Verfasser allgemein für Normalstimmgabeln, da es leicht sei, 
ihre Schwebungen mit einer andern Stimmgabel, die etwa auf den Holzstab auf- 
gesetzt wird, bis zu drei Minuton lang zu zählen, wenn man das Ohr an die Holz- 
scheibe anlego. Bei den vorliegenden Versuchen befand sich der Kopf des Beobachters 
zwischen dem Chronoskop und der erwähnten Holzscheibe. Wurden zu der Anzahl der 
hierbei beobachtetou Schwebungen die Angaben des Chronoskopes addirt, so erhielt man 
die Anzahl der Schwingungen, welche die Stimmgabel in der Boobachtungszeit aus- 
geführt hatte. 

Da es sich zunächst nur um eine Prüfung der Methode handelte, wurden keine 
besonderen Anordnungen getroffen, um die Temperatur des Boobachtungsraumes constant 
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zu erhalten, und anoh der Gang der Pendeluhr nur beiläufig controlirt. Es wurden zwei 
Versuchsreihen ausgeführt; bei der ersten ergab sich als Mittel aus 14 Versuchen bei 
+ 16° C als Schwingungszahl 436,542 ± 0,033, bei der zweiten aus 13 Versuchen bei 
-)- 15° C die Zahl 435,595 + 0,028. Wird die erste Reihe gleichfalls auf -(-15° reducirt, 
so erhält man -435,591. W r enn Vorfassor diese Uebereinstimmung auch nur für eine zu- 
fällige hält, so glaubt er doch annehmen zu können, dass sich der Mittelwerth einer Reihe 
von etwa 16 Beobachtungen mit einer Genauigkeit von '/ja Schwingung bestimmen lassen 
werde, was für dio erwähnten praktischen Zwecke vollkommen ausreichen dürfte. — Vgl. 
die Methode von C. Reichel, die Schwingungszahl einer Stimmgabel auf graphischem 
Wege zu bestimmen, diese Zeitschr. 1883, S. 47. If. 

Trocken- und Erhitznngsappurat für chemische Laboratorien. 

Von V. Meyer. Chan. Ber. IS. S. 3999. 

Verfasser hebt mit Recht hervor, dass die gebräuchlichen Trockenschränke nur 
daun zweckmässig sind, wenn viele Tiegel n. s. w. gleichzeitig und bei derselben Tempe- 
ratur getrocknet werden sollen. Er empfiehlt daher für Laboratorien, in denen das nicht 
der Fall ist, Apparate, welche nur einen Tiegel [Kölbchen u. s. w.) aufzunehmen vermögen. 
Der cylindrische Trockenraum ist. an den Seiten und am Boden von einem unten ge- 
wölbten Mantel umgeben, in den nur einige Cubikcentimcter der Heizflüssigkeit gebracht wer- 
den. Zum Erhitzen genügt ein ganz kleines Flämmchen ; behufs Condensation des Dampfes 
ist eine Tubulatur vorhanden, in die ein Glasrohr eingesetzt werdon kann. Um im inneren 
Raum einen Luftzug herzustellen, communicirt derselbe nach unten durch ein enges Rohr 
mit der Luft; fomer hat der Deckel eine mit einem Schieber verschliessbaro Oeffhung. 
Alles muss hart gelöthet sein. Bei quantitativen Analysen wird der Reinlichkeit wegen 
ein durchlöcherter Porcellancylinder in den Trockenraum eingesetzt Die Dimensionen 
richten sich nach dem Zweck: ein Tiegcltrockner hat etwa 9 cm Durchmesser, 12 cm Höhe 
(davon kommen auf den Trockenraum 6 bezw. 8 cm). Als Bezugsquelle wird C. Desaga 
in Heidelberg namhaft gemacht. Wt/seh. 

Gasdrnckregulatoren. 

Fon H. Schiff. Chem. Berichte. IS. S. 2893. 

Verf. beschreibt eine für Laboratorien geeignete Form des Crafts'schen Gas- 
drnckregulators. Der Apparat besteht aus zwei Theilen; der erste enthält ein unten ge- 
schlossenes Glasrohr A, welchem in der Nähe des geschlossenen Endes zwei einander 
gegenüberstehende' kurze Seitenrohre angeschmolzen sind und das anf einem Holzfuss 
derart ruht, dass die Seitenrohre in zwei Einschnitte passen. Kurz über diesen Seiten- 
rohren trägt das Rohr .1 mittels einos Korkringes eine umgekehrte Flasche mit abge- 
sprengtem Boden von etwa 1 l Inhalt, welche zu */ 4 mit Wasser gefüllt ist. Auf der 
Flüssigkeit schwimmt ein* über das offene Ende des Rohrs A gestülpter Halbliter-Kolben ; 
dieser hebt einen' auf ihr ruhenden Hebel, der in den zweiten Theil des Apparates hin- 
einragt. Dieser Theil ruht mittels eines Halters gleichfalls auf dem Holzfuss und besteht 
im Wesentlichen 'aus einem in der Mitte kugelig erweiterten Kreuzrohr. In das eine 
Seitenrohr desselben ragt der erwähnte Hebel hinein und ist am Eingang mittels einer 
Gummiplatte beweglich befestigt; durch das gegenüberliegende Seitonrohr tritt das Gas 
in den Apparat ein ; ; das obere Rohrstück trägt oin kleines Wassermanometer, während 
in den abwärtsgehenden Schenkel des Kreuzrohrs ein Rohr B luftdicht eingeführt ist, das 
in die Mittc des Kreuzrohrs reicht und dessen obere Oeffnung durch den Hebel mehr 
oder weniger gcschlossen wird. Das untere Ende dieses Rohrs steht durch einen Schlauch 
mit dem einen Seitenrohr des Rohrs A in Verbindung. Das Gas tritt von der Leitung 
in das Kreuzrohr, von hier durch die vom Hebel mehr oder weniger geschlossene Oeffhung 
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des Rohrs B in dieses, durch den Schlauch in das Rohr A, hebt die Schwimm- 
flasche und tritt dann durch den zweiten Seitenschenkel des Rohrs B in den Brenner. Der 
Apparat wird bei gewöhnlichem Tagesdruck so eingestellt, dass das Ende des kürzeren 
Hebelarms etwa 0,5 mm über der Oeffnung des Rohrs B steht, während das Ende dos 
längeren Hebelarms die Schwimmflasche berührt; tritt höherer Druck ein, so hebt sich 
die Schwimmflascho um einige Millimeter und die Oeffnung von B wird ganz geschlossen. 
Die Lampe verbraucht nun etwas Gas aus der Schwimmflasche, die in Folge dessen 
etwas sinkt und die Oeffnung von B wieder freigiebt, so dass das Spiel von Neuem be- 
ginnen kann. (Dabei muss aber doch ein Zucken der Flamme eintreten? D. Red.) 

Ferner empfiehlt derVerf. die rheomehrs humides ä deptn&e arbitrairc von Giroud. 
Bei diesen tritt das Gas in ein geschlossenes Gehäuse unter einer darin befindlichen 
schwimmenden Glocke ein. Von dort gelangt es auf zwei Wegen in den oberen Theil 
des Gehäuses und damit zur Ausflussöffnung, erstens durch eine kleine Durchbohrung des 
Glockendeckels, zweitens durch ein die Räume unterhalb und oberhalb der Glocke ver- 
bindendes, mit regnlirbarem Hahn versehenes Rohr. Der geringste Gasverbrauch, den 
der Apparat znlässt, wird durch die Grösse des Loches in der Glockendecke bestimmt; 
die Einstellung für höhere Temperaturen geschieht durch theilweises Oeffnen dos Hahnes. 
Die Glocke trägt ein Kegelventil, welches entsprechend den Bewegungen derselben das 
Ausströmungsrohr mehr oder weniger absckliesst. Beido Apparate sind im Original 
abgcbildet. Wgsch. 

Das Arithmon, ein neuer Rechenapparat. 

Von Graf Sol tau. Riga sehe Industriezeitung. 11. S. 189. 

Der unter diesem Namen construirte Apparat bringt, den sonst vorhandenen In- 
strumenten dieser Gattung, als Rechenschiebern und Rechenkreisen gegenüber kein neues 
Princip zur Geltung, w’eicht von letzteren vielmehr, wie aus der folgenden Darstellung 
ersichtlich, hauptsächlich nur in der Anordnung der Theilungen ab. Der Apparat, in 
Form einer grossen Taschenuhr, besteht aus einer Broncescheibe von 70 mm Durchmesser 
und 10 mm Dicke, in deren oberer Fläche ein ringförmiger Einsatz von 57 mm äusseren 
Durchmesser und 4 mm Dicke mittels zweier Knöpfe centrisch gedreht werden kann. Um 
einen centralen Zapfen dreht sich ein radialer Arm, der um den Scheibenrand herumge- 
bogen noch einen Theil der untern Scheibenfläche bestreicht; mittels Knopfes kann dieser 
Arm über die ganze Kreisfläche bewegt und durch eine Schraube, welche in einer Nut 
läuft, an jeder beliebigen Stelle festgeklemmt werden. Entsprechend den später zu er- 
wähnenden Theilkreisen trägt der Arm auf der obern Scheibenseite fünf Durchbrechungen 
mit sieben Indoxstrichen , an der untern drei weitere Indexstriche und am Rande der 
Scheibe noch zwei Indices. Am untern Theil des Arms ist radial eine Visirvorrichtung 
angebracht, um den Apparat als rohes Winkelmessinstrument benutzen zu können, zu 
welchem Zwecke er mittels eines Gewindes auf einen vertical festgestellten Stab aufge- 
schraubt wird. In der untern Seite des Arithmons ist eine Blochkapsel eingelassen, in 
welcher eine Magnetnadel mit Arretirvorrichtung schwingt. Zwei halbkreisförmige in der 
Unterseite eingelassene Ringe werden beim Aufklappen durch Eingreifen von Knopf und 
Loch zu einem einzigen Griff verbunden, welcher die Benutzung des Instruments in freier 
Hand ermöglicht. 

In der obern Fläche des Instruments sind auf vier concentrischen Kreisen sieben 
Theilungen angebracht Die Theilung I auf der festen Scheibe und II auf dem beweg- 
lichen Einsätze zeigen die Zahlen 1 bis 10 und zwar ist die Winkeltheilung proportional 
den Logarithmen dor eingravirton Zahlen. Die Theilungen IH und IV zeigen die Zahlen 
1 bis 3,16 bzw. 3,16 bis 10; hierbei ist die Winkeltheilung proportional den Logarithmen 
der Quadrate der cingravirten Zahlen. Die Theilungen V, VI und VII zeigen die Zahlen 
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von 1 bis 2,15 bzw. 2,15 bis 4,64 und 4,64 bis 10 wobei die Winkeltheilung proportional 
den Logarithmen der Guben der oingravirten Zahlen ist. Es muss demnach z. B. die 
Zahl 5 auf Theilkreis IV mit der Zahl 25 auf Theilkreis I, Howie 3 auf Theilkreis VI mit 
27 auf Theilkreis I auf gleichen Radien liegen. In der untern Fläche sind drei con- 
centrische Theilkreise, von denen der äussere die Gradthcilung von 0 bis 360° enthält. 
Der zweito Kreis enthält in seinen vier Quadranten die numerischen Werthe einzelner 
trigonometrischen Functionen als die Werthe von cos, cos 9 , sin, tg und dg, wobei 
die den eingravirten Zahlen entsprechenden Winkelwerthe auf dem äusseren Theilkreise 
abgelesen werden, welcher zu diesem Zwecke ausser den durchgehenden Hauptzahlen, in 
den vier Quadranten die dem zweiten Theilkreise zugehörigen Nebenzahlon aufweist. Auf 
dem dritten Theilkreise sind in einem Quadranten die Werthe 1 — cos aufgetragen, 
während in dem Halbkreise für Centriwinkel von 0 bis 1ÖÜ 3 die Längen der Sehnen be- 
zogen auf den Radius als Einheit dargestellt sind. In dem noch freien vierten Quadranten 
sind zur Vergleichung die Länge eines Ceutimeters, eines englischen Zolles und ’/ioo Saschen 
eingravirt. 

Auf dem Randumfange giebt die eine Theilung die Logarithmen der correspon- 
direnden Zahlen des Theilkreisos I und eine zweite Theilung giebt die Längen der Bögen 
(für den Radius 1), welche den Centriwinkeln der Gradthcilung auf der untern Scheiben- 
fläche entsprechen. 

Das Arithmon kann vermöge der gegen einander verschiebbaren Theilungen I 
und II zum Multipliciren und Dividiren benutzt werden. Zum Ausziehen der Quadrat- 
und Cubikwurzeln sowie zum Potenziren dienen die Theilungen III bis VJLL Die Theilungen 
der untern Fläche sind zum grössten Theil Tabolleninaterial. 

Fassen wir den Hauptzweck, dem alle derartige Instrumente dienen sollen, näm- 
lich schnell auszuführende Rechenoperationen zu erleichtern, ins Auge, so müssen wir die 
auf die Construction solcher Instrumente aufgewandte Zeit und Mühe als verfehlt betrachten, 
da sich derartige Hilfsmittel in den Fachkalendern in umfangreicherem Maasso vorfinden 
bzw. ergänzen lassen, vielleicht dass die Zufügung der Mulliplicationstafeln etwas um- 
ständlicher werden dürfte. Beide Arten von Hilfsmitteln erfordern zur schnellen und 
sichern Benutzung von Seiten des Rechners ein vorhergegangenes Studium derselben. 
Wenn das vorliegende Instrument einen Vorzug verdient, so kann dieser nur dadurch 
begründet sein, dass man es, wie bereits erwähnt, auch als rohes W^nkolmessinstrument 
verwenden kann. * Wr, 



Neuer Quecksilberhorizont für Nadirbeobachtungen. 

Von Admiral Mouchez und Mechaniker Gautier. Compt. Bend, UVi. S. 147. 

Die Oscillationen des Erdbodens, welche sich für die in grossen Städten gele- 
genen Sternwarten störend bemerkbar machen, haben auch auf der Pariser Sternwarte 
die Nadirbeobachtungen bisher erschwert. Neuerdings scheint es nun nach einer Mit- 
theilung des Admiral Mouchez dem Mechaniker Gautier gelungen zu sein, eine An- 
ordnung des Quccksilberhorizontes zu finden, wolche dieser Schwierigkeit bogegnet Aus 
einem cylindrischen Trog, dem eigentlichen Quecksilborgofäss, erhebt sich in der Mitte 
eine verticale mit Schraubengewinde versehene Axe; auf diese wird mittels eines Mutter- 
gewindes ein zweiter, leerer Cylinder aufgeschraubt; derselbe hat am Boden eine kleine 
Oeffnung, durch welche das Quecksilber des unteren Cylinders eintritt, wenn der obere 
genügend weit auf der Axe herabgeschraubt ist. Der so entstehende Quecksilberhorizont 
soll nun frei von den Bodenschwankungen sein; der Gleichgewichtszustand scheint aber 
erst durch Versuche gefunden werden zu müssen, denn es wird angegeben, dass man 
den oberen Cylinder nicht zu fest und nicht zu loso aufschrauben dürfe. W. 
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Ueber ein neues Leuchtgas -Sauerstoffgebläse und das Zirkonlicht 

Vor E. Linnemann, StU.-Ber. der Wiener Akad. d. Wissensek. Ot. 8. 1343. 

Uui die Spectra der in der Bunsenflamme leichtflüchtigen Verbindungen in der 
Saueretoffgaslampe näher zn untersuchen, sah sich Verf. genöthigt, einen neuen Brenner 
zu construiren, welcher die Mängel der bisherigen Knallgaslampen vermeidet. Bei diesen 
fängt der Sauerstoffstrom schon im Inneren der Ddse zu brennen an, so dass ein be- 
deutender Theil der erzeugton Wärme auf diese über und also am Nutzeffect verloren geht; 
ausserdem kommt es aber gar nioht zur Bildung einer gnten Flamme , wie beim Löthrohr 
oder Bunsenbrenner, bei welchon die höchste Temperatur auf eine räumlich wenig aus- 
gedehnte Stelle der Flammo beschränkt ist. Gerade die letzte Bedingung ist aber von 
höchstem Werthe, da die zu verflüchtigenden Salze doch nur geschmolzen mit Hilfe von 
Flatindrahtösen in die Flamme eingeführt werden können, der Draht aber in der Hitze 
der Flamme abschmilzt, wenn dieselbe nicht einen scharf begrenzten heissesten 
Theil von so kleinem Querschnitt besitzt, dass wohl die starke kugelförmige Perle der 
geschmolzenen Verbindung an der Oberfläche verdampft, der kaum 1 mm davon entfernte 
Platindraht aber nicht bis zur Schmelztemperatur erwärmt wird. 

Beistehende Figur zeigt im Querschnitt in '/j der wirklichen Grosse die neue 
Brennerconstrnction, wie sie von Mechaniker P. Böhme in Brünn nach den Angabon des 
Verf. ausgeführt worden ist, nebst der damit erhaltenen Flamme. 

Der obere Theil der Düse besitzt eine lange cylindrische Bohrung, 
die sich an der Mündung rasch conisch verjüngt. In dem cylindri- 
schen Theil ist der mit der Schraube a verbundene Führungskolben K 
eingepasst, welcher mehrere Quer- und Längsrinnen zum Durchlass 
und zur gleicbmässigen Vertheilung des durch das Kohr L eintretenden 
Leuchtgases besitzt. Durch die Verstellung der Schraube a kann die 
Mündung dos Rohres L mehr oder weniger vorengt und dadurch die 
Ausflussmenge des Leuchtgases entsprechend den äusseren Druck- 
verhältnissen regulirt werden. Eine feine axiale Bohrung des Kolbens K, 
die sich bis in die Schraube a fortsetzt und am unteren Theile etwas 
erweitert ist, bildet die Zuleitung dos Sauerstoffes. Dieser tritt durch 
das Rohr S in eine kammerartige Aussparung um die Schraube a 
und durch vier radiale Oeffnungen in die innere Bohrung der letz- 
teren ein. Die ZuflusBmenge desselben wird durch die Schraube b 
regulirt 

Je nach der Stellung der beiden Schrauben a und b kann man Flammen von sehr 
verschiedener Grösse erzeugen. Zum richtigen Functioniren des Apparates ist aber ein 
zehn- bis fünfzehnfacher Uebcrdruck des Sauerstoffes über das Leuchtgas, der sich mit 
jedem grösseren Gasometer leicht erzielen lässt, unbedingt nöthig, weil sonst der Sauer- 
stoff wie beim gewöhnlichen Knallgasgcbläse schon innerhalb der Düso Feuer fängt Es 
ist auch erforderlich, dass der Sauerstoff schon beim Anztindcn sogleich mit dem nöthigen 
Ueberdruck austritt Dies ist jedoch nicht immer der Fall, besonders wenn er durch längere 
Schläuche aus dem Gasometer zugefübrt wird, weil es immer einige Zeit dauert, bis der 
in letzterem herrschende Druck sich bis zur Ausströmungsöffnung fortgepflanzt hat. Aus 
diesem Grunde ist es zu empfehlen, unmittelbar vor dem starren Zuleitungsrohr 8 ein 
Stück starkwandigen Kautschukschlauches einzuschalten. Durch Zusammendrücken des- 
selben mit der Hand und plötzliches Loslassen im Augenblicke des Anzündens wird dann 
der gewünschte Zweck leicht erreicht. 

Die erzeugte Flamme brennt, wenn sie kleiner ist, vollkommen geräuschlos ab, 
die heisseste Stelle derselben 3, liegt ungefähr 1cm vor der Düsenmündug und louebtet 
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stark weissblau. Hier fängt der Sauerstoff Feuer. Der Raum 1 ist wie bei der Bunson- 
flanuno dunkel, der Saum 2 kaum sichtbar blau, der Saum 4 etwas intensiver blau und 
der Theil 5, die Verlängerung des brennenden Sauerstoffstromes, deutlich weisslich blau 
gefärbt. Eine um etwa '/ 3 grössere Flamme brennt mit stark pfeifendem Geräusch ab, so 
dass man in nächster Nähe nicht gut Vortrag halten kann. Sie zeigt nur geringfügige 
Aenderung gegen die kleine Flamme. Die Stelle 3 ist länger, die Einschnürung der 
Flamme an dieser Stelle beträchtlicher, der Raum des inneren Theiles 5 viel heller 
und auch heisser. Diese grössere Flamme eignet sich besser, um grössere Flächen ins 
Glühen zu bringen. In beiden Flammen zeigt nur der heisseste Theil 3 ein selbstän- 
diges Emissionsspectrum , die übrigen Theile senden kein merkbares Licht in den 
Spectralapparat. 

Das Gebläse würde sich auch vorzüglich zur Erzeugung von Kalklicht eignen, 
doch schmilzt die Hitze der Flamme auch die besten Sorten von Kalkcylindern an der 
Oberfläche ab, es entsteht eine linsen- bis erbsengrosse Vertiefung in der letzteren, welche 
die Flamme doformirt und den Effect rasch herabsetzt. Verf. wendet daher statt des 
Kalkes Zirkonerde an, welche zuerst von dem französischen Techniker Tessie du Motay 
in Form von Stiften zu diesem Zwecke benutzt wurde. Die Herstellungswcise dieser im 
Handel nicht mehr zu habendeu Stifte ist nicht bekannt, überhaupt bietet es grosse 
Schwierigkeiten, die Zirkonerdo in compacten Stücken zu erhalten. Diese Erde stellt für 
sich eine amorphe, absolut unschmelzbare, pulverfbrmige Masse dar und ihre Verbindungen 
zerfallen beim Glühen ausnahmlos, ohne zu sintern, in feines Pulver. Jeder als Flussmittel 
angewandte Zusatz erhöht nur die Schwierigkeit und man kann nur durch Anwendung 
chemisch ganz reiner, namentlich von Alkalien und alkalischen Erden freier Zirkonerde 
zum Zielo gelangen. Das Verfahren, das Verf. mit Erfolg anwendet, besteht darin, zu- 
nächst aus Zirkonchlorid durch anhaltendes Erhitzen in bedecktem Porzellantiegel im 
Gebläseofen reine Zirkonerde herzustellen. Diese wird im Achatmörser zum feinsten 
Pulver zerrieben und dann in einer zur Erzeugung eines Blättchens von 3 bis 4 mm Dicke 
hinreichende Menge in einem Stahlmörscr von etwa 15 mm lichten Durchmesser, wie solche 
zum Zerkleinern von Mineralien im Gebrauche sind, mit Hilfe des Stempels möglichst 
fest zusammengedrückt, worauf die Scheibchen soweit haltbar sind, dass sie sich durch 
langsames Schrauben aus dem Mörser herausdrücken und vorsichtig anfassen lassen, ohne 
zu brechen. Ihre weitere Haltbarkeit und Härtung erhalten sie dann durch blosses an- 
haltendes, immer heftigeres Erhitzen, zuletzt im Knallgasgehläse. 

Hierbei findet ein theil weises Sintern unter Volumverminderung statt, wobei die 
Scheibchen häufig in mehrere Stücko zerspringen. Eine Vorrichtung, welche ein gleich- 
massigeres Erhitzen im Knallgasgebläse gestattete, würde dieses Springen wohl vermeiden 
lassen. Gesprungene Scheibchen werden anfs Neuo im Achatmörscr gepulvert und im 
Stahlmörser geformt. Sie springen dann beim Erhitzen schon weit seltener und meist 
nur in zwei Stücke. Wiederholt man mit diesen das Verfahren nochmals, so bleiben die 
Scheibchen meist ganz oder etwaige Sprünge setzen nicht inehr durch. Das Ausglühen 
der Scheibchen im Kuallgasgebläse kann nur auf Platinunterlage geschehen, auf Thon z. B. 
schmelzen dieselben wie Wachs durch. 

Ein in der Flamme ganz gebliebenes Zirkonerdeblättchen ist hinreichend haltbar, 
um in einen kleinen Platinteller gefasst werden zu können, der mit einem Stiel aus 
Platindraht versehen wird, um beim weiteren Gebrauch die Lage des Scheibchens gegen 
die Flamme regulireu zu können. Von unverwüstlicher Dauer sind diese Blättchen frei- 
lich auch nicht, sie blättern an der Oberfläche allmälig ab, besonders bei zu raschem 
Anheizen, indess kann man ein solches Scheibchen doch viele hundert Male benutzen, ehe 
eine Umformung desselben nöthig wird. 

Benutzt man die kleine lautlos brennende Flamme des obigen Sauerstoffgebläses, 
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so hat man das Zirkonblättchen so zu richten, dass die heisseste Stelle 3 der Flamme 
gerade die Oberfläche des Scheibchens trifft. Obgleich fast das ganze Scheibchen weiss- 
glühend wird, besitzt doch nur eine kaum 5 mm im Durchmesser haltende Stelle den höch- 
sten Grad der Weissgluth, woraus bei der erzielten bedeutenden Lichtstärke eine ausser- 
ordentlich hoho Intensität der Flächeneinheit folgt. Das vollkommen ruhige und stetige 
Licht ist rein weiss. Bei spectraler Zerlegung giebt es ein continuirliches Spectrum, das 
die Fr aunhof er 'sehen Linien A bis H umfasst und keine Spur einer hellen Spectral- 
linie aufweist, wie etwa das Kalklicht, welches neben der Natriumlinie die rothen und 
grünen Calciumstreifen zeigt. Dieser Umstand lässt das Zirkonlicht als einen ausser- 
ordentlich werthvollen Ersatz für Sonnenlicht, erscheinen, der für viele Zwecke dem elek- 
trischen Lichte vorzuziehen sein möchte. Ein weiterer Vortheil ergiebt sich daraus, dass 
die glühende Zirkonerde, vielleicht im Zusammenhänge mit der producirten grossen Licht- 
menge ganz auffallend wenig Wärme ausstrahlt, so dass die Lichtquelle den zu beleuch- 
tenden Gegenständen sehr nahe gebracht werden kann. Das Licht dürfte für alle Arten 
der Projectionsversuche ausreichen. 

Verf. macht dann noch einige Angaben über die erreichten Lichtstärken bei ver- 
schieden grossen Flammen, die er mit einem Bunsen’scheu Fettfleckphotometer gemessen 
hat. Der Druck des Leuchtgases betrug dabei im Mittel 60 mm Wasser, der des Sauer- 
stoffes etwa das Fünfzehnfache davon. Die beobachteten Lichtstärken betragen je nach 
dem Verbrauch von Sauerstoff und Leuchtgas 60 bis 280 Normalkerzen und zwar er- 
forderten im Mittel vieler Versuche: 

etwa 60 Kerzen: 24 Liter Leuchtgas und 15 Liter Sauerstoff pro Stunde, 

„ 120 „ 37 „ „ ,,26 „ „ „ „ 

200 48 44 

,, „ 'StJ „ ,, ,, ■*** ,, „ „ „ 

Die Lichtstärken von 60 bis 120 Kerzen Hessen sich noch mit der vollkommen geräuschlos 
brennenden kleineren Flamme, die höheren aber nur mit bereits pfeifender Flamme 
erzeugen. 

Bedenkt man, dass ein gewöhnlicher Schnittbrenner bei einem Verbrauch von 
50 Liter Leuchtgas pro Stunde nur 4 Normalkerzen ersetzt, so folgt, dass die beschriebene 
Knallgaslampo mit derselben Menge Gas den 30 bis öOfachen Lichteffect erzielt. Ln. 

Ein neuer Röhrencontpnss. 

Von Mechaniker Hildebrand. Oesterreich. Zeitsehr. f. Bert/- u. Hüttenwesen. 34 . S. 83. 

Die Firma Hildebrand & Schramm in Freiburg i. S. hat in jüngster Zeit einen 
neuen Röhrencompass für Gruben tbeodolite construirt, der nicht unwesentliche ver- 
bessernde Neuerungen zeigt. Das Glasmikrometor ist in Zehntelmillimeter gothcilt, so 
dass ein Intervall in der Grösse eines Millimeters erscheint. In einer viereckigen Röhre 
schwingt auf einem Gentralstift die hochstehende, etwa 11 cm lange Magnetnadel. Dicht 
vor dem Südende derselben befindet sich ein Glasmikrometer und vor diesem ein Ocular 
mit zehnmaliger Vergrösserung. Zwischen dem Südende und dein Centnmi der Magnet- 
nadel ist ein kleines Objectiv in den Gehäusewänden befestigt, das ein umgekehrtes Bild 
des Nordendes der Nadel in der Ebene des Mikrometers bewirkt. Durch das Ocular sieht 
man also Nord- und Südendo der Nadel auf das Mikrometer projicirt und zwar die Spitzen 
derselben einander zugekehrt und bei richtiger Justirung genau senkrecht über einander. 
Tritt die geringste Veränderung in der Justirung der Nadel ein, liegen Drehpunkt der 
Nadel und Nord- und Südspitze nicht mehr in derselben Vcrticalebene, so werden die 
beiden Spitzen nicht mehr senkrecht über einander stehen können, sondern es wird, wenn 
man eine Spitze auf den Nullstrich einstellt, die andere mehr oder weniger neben den- 
selben zu stehen kommen. Um diesen Fehler zu eliminiren, wird man die beiden Nadel- 
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enden so einstellen, dass das Intervall zwischen beiden dnrch den Nullstrich bisecirt 
wird. Da der Compass nur in seiner Nnlllage gebraucht wird und nur dazu dienen soll, 
das Fernrohr, dessen Visirlinie mit der Nnlllinie des Compassea zusammenfallt, in den 
magnetischen Meridian einzustellen, während die Ablesung der Streichungswinkel an dem 
Horizontalkrcis des Theodoliten erfolgt, so würde statt der Theilung auf dem Mikrometer 
ein verticaler Strich genügen, oder auch zwei, zwischen welchen die Nadolenden einge- 
stelltwerden könnten; eine längere Theilung des Glasmikrometers ist aber dann erwünscht, 
wenn man, um eine möglichst präcise Nullstellung dos Compasses zu erzielen, Schwin- 
gungsbeobachtungen vornimmt- — Das Nordende des Compassgebäuses ist gegen ein- 
dringenden Staub durch cino Glasscheibe geschützt, vor welcher sich die Einrichtung für 
die künstliche Beleuchtung befindot, die aus einem drehbaren Milchglasfenster besteht. 

Als vortbeilhafteste Verbindung des Röhrencompasses mit dem Theodoliten 
empfiehlt Verf. die, denselben wie eine Rcitlibelle auf die Femrohraxe aufzusetzen, wobei 
der Centralstift der Nadel mit der verlängert gedachten Alhidadenaxe zusammenfallen 
soll. Der Beobachter kann dann, ohne seine Stellung zu verändern, die Compassablcsung vor- 
nehmen, da man von dem Compassocular zum Femrohrocular den Kopf nur wenig zu 
senken braucht. }V. 

Neuer Sonnenschcin-Autograph. 

Von Jordan. Nature. 33. S. 180. 

Der auf der vorjährigen Internationalen Ausstellung von Erfindungen zu London aus- 
gestellt gewesene Apparat beruht auf demselben Principe der photographischen Registrirung 
des Sonnenscheins, wie der in dieser Zeitschrift 1885 S. 67 beschriebene M’Leod’sche 
Autograph. Eine cylindrischo Dunkelkammer von 63 mm Durchmesser und 89 mm Länge 
wird parallaktisch so auf einem Stativ aufgestcllt, dass ihre Axo in der Ebene des Meridians 
liegt. Der Cylinder hat seitlich zwei diametral gegenüberstehende enge Spalte, durch 
welche das Sonnenlicht direct in das Innere des Cylinders und dort auf lichtempfindliches 
Papier fällt; in Folge der Drehung der Erde beschreibt das Licht eine je nach der 
Jahreszeit mehr oder weniger gekrümmte Curve auf dem lichtempfindlichen Papier, die 
sich durch eine blaue Linie markirt und durch einfaches Eintauchen in kaltes Wasser 
fixirt werden kann. Der östliche Spalt dient für die Strahlen von Sonnenaufgang bis 
Mittag, der westliche von Mittag bis Sonnenuntergang. lieber dem Cylinder ist ein 
Schirm so befestigt, dass seine Enden die Sonnenstrahlen znr Zeit der Culmination der 
Sonne abhalten, in don östlichen Spalt zu fallen und sie in den westlichen Spalt über- 
leiten; der Schirm dient zugleich als Schutz gegen diffuses Licht und gegen Regen. 

Vergleichungen des photographischen Verfahrens der Sonnenschein-Registrirung 
mit dem Campbell’scben (vgl. diese Zeitschr. 1883 S. 301) haben ergeben, dass bei vollem 
Sonnenschein beide Methoden gleiche Resultate liefern; ist aber der Himmel mit leichtem 
Wolkcnschleier bedeckt, so scheint das photographische Verfahren den Vorzug zu ver- 
dienen. Der vorliegende Apparat ergab z. B. in diesem Falle bei einer einmonatlicben 
Untersuchung um 11% mehr Sonnenschein als der Campbell’sche Apparat. 11'. 

Monochromatisches Teleskop und seine Verwendung znr Photometrie. 

Von Lord 'Rayleigh. Phil. Mag. V. 10. S. 446. 

Der vom Verf. vorgcschlagono Apparat, mit dem er übrigens keineswegs den 
Anspruch der Neuheit erhebt, ist einfach folgender: Man nehme ein gewöhnliches Spectro- 
meter, bestehend aus: 1. Collimatorrohr mit Spalt einerseits, Sammellinse andrerseits, 
2. gonügend stark zerstreuendem Prismensatz, am Beaten einem geradsichtigen; 3. Beo- 
bachtungsfernrohr, welches an Stelle des Oculars in der Brennebene des Objectivs einen 
Schirm mit verstellbarem Spalt enthält. Alsdann befestige man direct am Collimatorspalt 
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ebenfalls eine Sammellinse, — diese wie die anderen beiden können einfache Convex- 
linsen sein, — von solcher Brennweite, dass sie in Verbindung mit der anderen Colli- 
matorlinse ein scharfes Bild der anzuvisirenden Gegenstände auf der letzten Prismen- 
fiächo entwirft. 

Sioht man nun durch den Spalt im Beobachtungsrohr nach dieser Prismenfläche 
hin, so erblickt man dieselbe und das Bild jenes Gegenstandes in einfarbigem Lichte. 
Die Farbe selbst hängt von der Stellung des Spaltes ab und lässt sich leicht in gewünschter 
Weise durch Veränderung des letzteren reguliren. Auf dem Schirm am Auge entsteht 
ja ein reelles Spectrum und der Spalt muss den Theil desselben durchlassen, in dessen 
Farbe man die Gegenstände zu erblicken wünscht. Auch die geeignetste Grösse beider 
Spalte ist durch Versuche leicht zu ermitteln. 

Als Zweck das Apparates giebt der Verf. den Vergleich von Lichtquellen etwas 
verschiedener Farbe an. Diesen Zweck erreicht man bekanntlich streng genau, aber auch 
entsprechend umständlich, mit oinem Spectrophotometer, welches den Vergleich der 
Intensitäten beider Lichtquellen in jedem beliebigen Theil ihres Spcctrums gestattet. Für 
industrielle Zwecke hat man den Vergleich an nur zwei Stellen des Spectrums, etwa 
roth und blau, für hinreichend erachtet. Der berühmte Verf. schlägt vor, damit auch das 
Resultat des Vergleiches sich durch eine einzige Zahl ausdrücken lasse, sich auf eine 
Stelle des Spectrums zu beschränken, die intensivste natürlich, also Natriumgelb oder 
Thalliumgrün, so dass im industriellen Verkehr zwei Lichtquellen als gleich angesehen 
werden sollen, wenn ihre Intensitäten an dieser Stelle des Spectrums gleich sind. Dabei 
ist dann stillschweigend vorausgesetzt, dass die Intensitäten in den übrigen Theilen des 
Spectrums proportional derjenigen an der Vergleichsstelle sind. Freilich kann dies bei 
Lichtquellen, die in ihrer Gesammtfarbe verschieden erscheinen — und um diese handelt 
es sich hier gerade — unmöglich zutreffen. Aber immerhin üborwiegt das Licht nament- 
lich des Natriumgelb in allen üblichen Lichtquellen so stark, dass nach der Meinung des 
Verf. durch einen Vergleich seiner Intensität ein genügendes Urtheil über die Gesammt- 
intensität gewonnen wird. Da die Frage der Stärken verschiedener Lichtquellen in Ver- 
bindung mit der zunehmenden Verbreitung des elektrischen Lichts gegenwärtig ein be- 
sonderes Interesse hat, und nach dem Vorschlag des Verf., wie bemerkt., die experi- 
mentellen Vergleiche eine grosse Vereinfachung in der Ausführung und Angabe des Resul- 
tats erfahren würden, so dürfte sich eine besondere Untersuchung der Zulässigkeit dieser 
Vereinfachung und ihrer Grenzen wohl lohnen. 

Für welche specielle Methode der Photometrie man den Apparat verwenden will, 
bleibt nach Ansicht des Verf. irrelevant; er selbst bediente sich der Schattenmethode mit 
bestem Erfolg. Nur dürfen die Lichtquellen nicht zu schwach sein, z. B. nicht einfache 
Kerzen, wohl aber Gas- oder Glühlampen, da ihr Licht durch die Spalte und vielen 
refleotirenden Flächen die es zu passiren hat, natürlich erheblich geschwächt wird. 

Cz. 



Men erschienene Bücher. 

Die Geschichte des Fernrohrs bis auf die neueste Zeit. Von Dr. H. Servus. Berlin, 
1886. Julius Springer. 135 8. M. 2,60. 

Ref. hat das Werkchen mit grossem Interesse in die Hand genommen. Freilich 
fiel es ihm schon beim Aufschlagen des Buches auf, dass in dem Litoraturvcrzeichniss, 
— das beiläufig gesagt ohne jede ersichtliche Ordnung, sei es chronologische, inhaltliche 
oder auch nur alphabetische aufgostellt ist, — neben vielen sehr seltenen, aber zum Theil 
recht irrelevanten Schriften, wie denen von Anzout, De la Hire, Jacquin, Hertilius, 
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Hennert u. A., die Namen Barlow, Biot, Besael, Brewster, Clairant, Klügel, 
Littrow, Rad icke, Seidel, Stein heil und — man möchte es kaum für möglich halten 
— Fraunhofer fehlten. Noch auffallender war, dass trotzdem ein Theil dieser letzt- 
genannten Schriftsteller im Tert selbst citirt, auf die erstgenannten aber keinerlei be- 
merkliche Rücksicht genommen wurde. 

Was nun den Inhalt der Schrift betrifft, so konnte Ref. durch mehrfaches auf- 
merksames Lesen keine klare Vorstellung von der Erfindung«- und Entwicklungsge- 
schichte des Fernrohrs erhalten, wurde aber bei der Lectüre wiederholt an andere ihm 
bekannte Schriften erinnert. Dies veranlasste ihn zu einem Vergleich mit letzteren, die 
zu dem Resultate führte, dass sich für den grössten Theil der vorliegenden Schrift 
völlig gleichlautende Stellen in folgenden anderen Werken finden: W'ilde, 
Geschichte der Optik; Poggendorff, Gesohichte der Physik; Heller, Geschichte der 
Physik; Prechtl, Dioptrik; Littrow, Dioptrik (Anhang); Kramer, Theorie der zwei- 
und dreitheiligon Fernrohrobjective. — Dennoch glaubt Vorf. (S. 42), „Die Geschichte 
der Erfindung des Fernrohrs auf Grundlage alter Documente und Ueberlieferungcn mit 
einer Ausführlichkeit behandelt zu haben, wie es bisher noch nicht geschehen ist.“ 

Diese „Ausführlichkeit“ besteht nämlich darin, dass zwischen die Ansführungen 
Wilde’s verschiedentlich Bruchstücke aus dem Poggendorff’schen und ein wenig ans 
dem Heller’schen Werke geschoben sind. Ref. hat sich die Mühe nicht verdriessen 
lassen, Satz für Satz und Seite für Seite die Parallelstellen für 8ervus herauszusuchen. 
Dies war deswegen nicht ganz leicht, weil Verf. nur selten in einem längeren Passus 
gleichlautond mit dem Original ist, vielmehr Stellen des einen der genannten Schrift- 
steller mit denen des anderen untermengt und auch den Text ein und desselben Autors 
nicht immer hintcroinanderweg reproducirt, sondern manchmal mit Auslassungen und Um- 
stellungen, so dass von der lichten Klarheit eines Wilde und Poggendorff anch keine 
Spur mehr bleibt. Weder die chronologische Reihenfolge, noch die Scheidung nach 
Ländern, noch die reale Scheidung zwischen holländischem und Kepler’schcm Fernrohr 
bleibt gewahrt, und der Leser wird, je weiter er diese Erfindungsgeschichte liest, desto 
mehr verwirrt. Die Anführung von Documenten und vielem Detail erregt beim ersten 
Durchlesen den Schein, als habe man cs hier, wenn auch in unklarer Darstellung, wenigstens 
mit eingehendem Quellenstudium zu thun, was der Verf. ja auch noch versichert — aber 
kein Document, keine Stelle des begleitenden Textes ist anders gegeben als in den 
genannten Darstellungen von Wilde und Poggendorff; die langen lateinischen Schrift- 
stücke z. B. lateinisch reproducirt, wo sie Wilde und Poggendorff lateinisch bringen, und 
übersetzt dort, wo und ebenso wie sie bei Jenen übersetzt sind. Es mag ja sein, dass der 
Verf. die von ihm angeführten alten Originalquellen auch selber studirt hat — zu einer 
Aenderung des Wilde-PoggendorfFschen Textes hat dies ihn offenbar nicht bewogen. 

Ebenso geht es weiter in der Darstellung der neueren Zeit, wo Kramer, Littrow, 
Prechtl die Hauptquellen für Verf. sind, nur dass sich hier noch mehr bemerklich macht, 
dass der Verf. auch sachlich nicht die Kenntnisse hat, um über ein Gebiet der Optik 
zu schreiben, im Speciellen dass ihm jede nähere Einsicht in die Theorie der astrono- 
mischen Fernrohre und eine genauere Bekanntschaft mit dem gegenwärtigen Zustand 
ihrer Herstellungsweise und Leistungsfähigkeit durchaus abgeht. Von diesem Mangel 
des Verf. an Sachkenntniss geben Aeusserungen , wie die folgenden, eine unge- 
fähre Vorstellung: S. 70: „Die dritte Periode der Entwicklung des Fernrohrs, welche mit 
dem Anfang des 19. Jahrhunderts beginnt’, ist wesentlich darauf gerichtet, die Mon- 
tirung der Fernrohre zu astronomischen Zwecken zu einer höchst vollkommenen zu 
machen.“ Also Fraunhofer, Herschel, Bessel, Gaus«, Seidel, Hansen, Scheibner, Steinheil, 
Clarke, Schröder, Grubb, sollten Alle keinen wesentlichen Fortschritt in der Theorie 
bezw. Ausführung der Fernrohr-Optik bedeuten? Ferner S. 134: „Die Neuzeit hat sich 
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ganz von ihnen [den Spiegelteleskopen] abgewendet; die Refractoren oder dioptrischen 
Fernrohre haben so grosse Verbesserungen erlangt , [also doch Dicht die Montirung allein] 
dass sie in ihren Leistungen die Spiegelteleskope bei weitem übertreten. Selten nur findet 
man ein solches noch iin Gebrauch, und wo es überhaupt vorhanden ist, da ist es dem ge- 
schichtlichen Andenken geweiht“!! — woraus folgen würde, dass die Sternwarten 
in Melbourne, Malta, Paris, O’Gyalla, Medon, die der Herren Draper, Huggins, Common 
u. s. w., alle nur historische Rumpelkammern und John Browning, Lord Rosse, 
Grubb, Martin, Schröder, Fritsch u. s. w. eine Art Antiquitäten-Fabrikanten sind. 

Noch grösseres Staunen muss es erregen, wenn man S. 91 bis 94 den Verf. das 
wiederholen sieht, was Littrow in seiner Dioptrik S. 467 bis 475, im Jahre 1830 aller- 
dings mit Recht sagen konnte, dass die Theorie ohne jeden Einfluss auf die Vervoll- 
kommnung des Fernrohres gewesen sei, dass die Erfolge von Dollond an bis heute (!) 
weniger jenen scharfsinnigen Theorien als vielmehr der grossen Geschicklichkeit und 
Geduld der Künstler zu verdanken sind. Leider hat ein Astronom von Fach, M. W. 
Meyer, an diese Stelle anknüpfend, in dem Feuilleton einer politischen Zeitung vor 
einiger Zeit längere Betrachtungen über den Grund dieser angeblichen Thatsache angestellt, 
den er schliesslich darin findet, dass die Wissenschaft (hier also die theoretische Optik) 
mehr popularisirt werden müsse. Abgesehen nun davon, dass dieser Schluss hier völlig 
verkehrt ist, indem zur Berechnung optischer Instrumente sich eben gerade die populären 
ungefähren Kenntnisse als völlig unzureichend erwiesen haben und eine solche Berechnung 
in praktisch nützlicher Weise sich nur auf Grund exacter specieller Studien ausführen 
lässt, ich sago abgesehen davon werden hierbei die Leistungen eines Fraunhofer, Stein- 
heil, Schröder, Clarke u. A. m. und deren theoretische Unterlage völlig ignorirt. Ref. glaubte 
es der Achtung vor den Leistungen der erwähnten Männer schuldig zu sein, an dieser 
Stelle gegen die Ansichten von Servus und Meyer öffentlich Verwahrung einzulegen. 

Dr. S. Czapski. 

J. M. Eder. Ueber die Wirkungen verschiedener Farbstoffe auf das Verhalten des Brom- 
silbers gegen das Sonnenspectrum und spectroskopischo Messungen über den 
Zusammenhang der Absorption und photographischen Sensibilität. 27 S. Wien, 
Gerolds Sohn. M. 0,50. 

H. Hager. Das Mikroskop und seine Anwendung. 7. Aufl. 240 S. Berlin, Springer. M. 4,00. 
H. v. Helniholtz. Handbuch der physiologischen Optik. 2. Aufl. 1. Liefg. Hamburg, 
Voss. M. 3,00. 

G. A. Schilling. Ueber die Herstellung eines homogenen magnetischen Feldes an der 

Tangentenboussole zur Messung intensiver Ströme. 23 S. Wien, Gerolds Sohn. 
M. 0,45. 

A. Seifert. Demonstration von Beleuchtungsapparaten. 3. S. Würzburg, Stahel. M. 0,30. 
F. Kohlrausch. Ueber einen einfachen absoluten Strommesser für schwache elektrische 
Ströme. 6 S. Ebenda. M. 0,40. 

H. Zwick. Inductionsströme und dynamoelektrische Maschinen in Versuchen für die 

Schule dargelegt unter Benutzung eines neuen Magnet ringinductors. 67 S. Berlin, 
Th. Hoffmann. M. 1,60. 

Vereiiiiiiiaclirieliteii. 

Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. Sitzung vom 16. März 1886. Vor- 
sitzender Herr Fuess. 

Herr M. Lassberg, der sich speciell mit Lackirungen beschäftigt, legte zahl- 
reiche Proben seiner Kunst vor, die sich der allgemeinen Anerkennung der anwesenden 
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Mitglieder erfrenten. Ueber die von ihm befolgten Methoden und die Zusammensetzung 
«einer Lacke sprach Herr Lassberg nicht, richtete vielmehr an die Mechaniker die Bitte, 
Lackirungen bei ihm vornehmen za lassen; nach seiner Ansicht kann man in Mechaniker- 
Werkstätten gute Lackirungen nicht erzielen, da hierzu vollkommen staubfreie Räume 
gehören. Herr Lassberg hat für hiesige grosse Firmen Lackirungen zu deren vollkommen- 
ster Zufriedenheit ausgeführt. Für diejenigen Mechaniker, welche von der Offerte des 
Herrn Lassberg Gebrauch machen wollen, sei noch erwähnt, dass die zu lackirenden 
Gegenstände nicht mit Zinn gelöthet sein dürfen, da der Lack bei hoher Temperatur auf- 
getragen wird. 

Herr H. Hurwitz zeigte ferner seinen Tachygraphen (Vervielfältigungsapparat 
für Schrift- und Drucksachen, auch Zeichnungen) vor, der mit grossem Interesse in Augen- 
schein genommen wurde. Die in der Sitzung vorgenommenen Proben fielen zwar zur 
Zufriedenheit der Anwesenden aus, doch scheint das Verfahren für eine grössere Anzahl 
von Copien doch etwas zeitraubend zu sein. 

Sitzung vom 6. April 1886. Vorsitzender Herr Haensch. 

Der Abend sollte einer Besprechung der für die Zeit der diesjährigen Natur- 
forscherversammlung geplanten Ausstellung wissenschaftlicher Apparate und Instrumente 
gewidmet sein. Herr Haensch, der das Referat hierüber übernommen hatte, konnte 
jedoch noch keine definitiven Mittheilungen machen. Es ist ein Comit6 in der Bildung 
begriffen, das die bisher nur für medicinische Apparate geplante Ausstellung auf das ge- 
sammte Gebiet der exacten Naturwissenschaften ausdehnen will. Die Gesellschaft nimmt 
zunächst eine abwartende Stellung ein. 

Herr Cochius zeigt eine Sammlung von Faponrohren vor, die grosses Interesse 
bei den Anwesenden erregten und viel Neues boten. 

Herr Dr. Leman sprach über den neuen Knallgasbrenner von E. Linnemann 
in Prag. (Vgl. den Referaten-Theil dieses Heftes 8. 179. D. Red.). 

Der Schriftführer Blankenburg. 



PatentgclifMi. 

Metallthermometer. Von E. W. Upton in Peabody, Maas. V. St. A. No. 84158 vom 8. Juni 1885. 

Die Metallspirale / ist parallel zur Zeigerplatte angeordnet, um den 
Rauminhalt des Thermometers möglichst zu vermindern. Mittels eines ge- 
zahnten Segmentes r und eines auf der Zeigerwelle sitzenden Getriebe» 
wird die durch die Ausdehnung der Spirale / bewirkte Drehung um ihre 
Längsaxe am Zeiger sichtlmr gemacht. 

Die Regulirang der wirkenden Länge des die Spirale bildenden 
Metallstreifens wird durch Festklommen des festen Endes der Spirale im 
Arm g mittels einer Schraube bewirkt. Eine gelenkige Verbindung des 
Armes g mit dem festen Gestell gestattet dem Arm g Ausdehnungen der 
Spirale in ihrer Axenrichtung mitzumachen , ohne dass jedoch die re- 
lative Länge des die Spirale bildenden bim etal lisch en Streifens (deren 
Aenderung das Ansschlagen des Zeigers b veranlasst) dadurch beein- 
fiusst wird. 

Galvanisches Element. Von W. Rentz (in Firma W; F. Noellner) in Darmstadt. No. 84290 
vom 18. März 1885. 

Dieses Element besteht aus einer Elektrode ans Eisen und einer Elektrode, die von 
einem mit Braunstein umgebenen Kohlenleiter gebildet wird. Als erregende Flüssigkeit dient 
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stark angesäuerte essigsaure Eisenoxydlösung. Zur Regeneration des gebildeten essigs&uren 
Eisenoxyduls dient schwache bromhaltige Essigsäure. 

Stangenzirkel mit Curvenlineal. Von T. G. R. Christian in Philadelphia. Pennsylvania. V. 

St. A. No. 98542 vom 24. März 1885. 

Als Cnrvenlineal dient der Metallstreifen 
G. Derselbe ist an den Axen j befestigt und kann 
durch Drehung dieser Axen und durch Verschie- 
bung der Schieber B in die gewüuschte Form ge- 
bracht werden. Die Axendrehung geschieht von 
den Knöpfen P und S aus. einerseits unter Be- 
nutzung von Schraub©, Mutter und Hebel i«, an- 
dererseits mittels eines in das Rad // eingreifen- 
den Triebes. 

Apparat zur Bestimmung des Flüssigkeitsgrades von 
Mineralölen u. dergl. Von J. Ch. Stahl 
in Nürnberg. No. 84103 vom 2. August 1886. 
Bei diesem Apparate wird der Flüssig- 
keitsgrad ans der Zeitdauer ermittelt, deren eine Luft- 
blase bedarf, um in einer Schicht der zu prüfenden Flüssig- 
keit von bestimmter Höhe emporzusteigen. 

Der Apparat besteht aus der am Gestell d mittels 
der Zapfen e drehbar gelagerten Welle 5, welche zum 
Drehen des an ihr befestigten Glasbeliälters a dient. Letz- 
terer wird mit der zu prüfenden Flüssigkeit so weit ge- 
füllt, dass nach Einführung des Pfropfens a % ein durch die 
Marke a 1 bemessener, mit Luft gefüllter Leerraum bleibt. 

Die an der Welle b sitzenden Lappen e und die am Ge- 
stell befestigten Anschlagstifte ff haben den Zweck, den 
Behälter a senkrecht einzustellen. Das Gestell d ist zur 
Bestimmung und Regulirung seiner senkrechten Stellung 
mit einem Lothe k und drei Stellschrauben m versehen., 
und trägt ausserdem auch noch ein Thermometer. 

Auswechselbare Gewiadeföhrung an Drillbohrer- 
schiehern. Von H. Arnz in Reinshagen- 
Remscheid. No. 33063 vom 26. März 
1885. (Zusatz-Patent zu No. 27538 vom 
8. November 1883.) 

An dem durch das Hauptpatent geschützten Drillbohrer ist die in den aus- 
einanderschraubbaren Schieber e lose einzusetzende Gewindetührung p angeordnot 
worden, 

Wärmemelder. Von Fa. Hartmaun u. Braun in Bockenheim bei Frankfurt a. M. 
No. £4362 vom 18. Juli 1885. 

Bei diesem Apparat wird die verschiedene Ausdehnung verschiedener 
Metalle durch Wärme zu Wärmemeldungen mittels elektrischer Al arm Vorrichtungen 
benutzt. Ein MetaUstreifen ist an beiden Enden, oder eine kreisrunde Metallscheibe b ist 
an ihrem Umfange an einem entsprechend gestalteten Körper a von Metall, dessen Ans- 
dehnungscoefficient geringer ist als der des Streifens oder der Scheibe, derartig befestigt, 
dass bei der Erwärmung der Streifen oder die Scheibe sich nach der Mitte zu durchbiegt, 
durch diese Durchbiegung eine für bestimmte Temperaturen einstellbare Contactvorrichtung 
berührt und den Strom nach dem Alarmapparat schließt. Die Contactvorrichtung ist von 
dem Metallkörper a isolirt und steht durch eine Feder mit der einen Polklemme der Leitung 
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in Verbindung. während die Scheibe h durch den Metallkörper a mit der anderen Klemme 
verbunden ist. 

Instrument zum Messen elektrischer Kräfte mit schwimmendem Anker. 

Von K. Raab in Kaiserslautern, Pfalz. No. 34104 v. 

14. Mai 1885. 

Bei diesem Instrumente hält entweder der auf einen 
schwimmenden Anker auageübte zu- oder abnehmende Auf- 
trieb einer Flüssigkeit dem elektrischen Kraftmomente eines 
von dem zu messenden Strome durchflossenen Solenoides das 
Qieichgewicht; oder derconstant bleibende Auftrieb der Flüssig- 
keit wirkt entlastend auf das Instrument. Ira ersteren Falle 
schwimmt ein in einem Hohlkörper b c eingeschlossener Eisen- 
kern (Anker) (1 in einem mit Flüssigkeit gefüllten Rohre a, 
welches unten von dem Solenoid umgeben ist, oder der Anker 
befindet sich ausserhalb der Flüssigkeit und ist mit zwei in 
dieser spielenden Schwimmern starr verbunden. Im zweiten 
Falle ersetzt eine Feder oder ein Qe wichtshebel die variable 
Grösse des Auftriebes, um den vom Solenoid bewegten Anker 
ins Gleichgewicht zu bringen. 

Telephon mit doppelter Membran. Von J. Ul 1 mann in Paris. 

No 34473 vom 12. April 1S85. (P. B. 1836. No. 10.') 

Neuerungen an Chromsäureelementen. Von E. M. Reiniger in 

Erlangen. No 84587 vom 18. August 1885. 

Um die zur Constanterhaltnng des Stromes bei solchen 
Elementen wesentliche Luftzufuhr in die Eingangsflüssigkeit zu ermöglichen, siud die Zink- 
elektroden mit Längsbohrungen versehen und die so gebildeten Canäle durch einen Gummi- 
schlauch mit irgend einer Luftzuführungsvorrichtung verbunden. (1886. No. 16.) 



Für die Werküfntl. 

Schutz gfQen das Anlaufen von Metallen. Wieck'* Gewerbe-Zeitung. 188ö. S. 54. 

Um Gegenstände aus Silber, Neusilber, Messing u s. w. gegen das Anlaufen zu 
schützen, überstreiche man dieselben mit durch Weingeist verdünntem Collodium, wobei darauf 
zu achten ist, dass gleich beim erstmaligen Bestreichen der Ueberzng die gewünschte Dicke 
erhält, da durch ein weiteres Ueberstreichen gewöhnlich Flecken entstehen und kleine Bläschen 
sich bilden. Die so überzogenen Gegenstände behalten, wenn sie sonst nicht im Gebrauch 
sind, Jahre lang ihren reinen Metallglanz. Wr, 
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Neuer Thermobarograph mit Laufgewicht. 

Von 

Dr. A. Nprune in Berlin. 

Als mir im Jahre 1883 von Herrn Dr. Assmann die ehrenvolle Aufgabe gestellt 
wurde, für die von ihm geleitete Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung, in Gemein- 
schaft mit Herrn R. Ftiess einen Apparat zu construiren, durch welchen unter An- 
wendung des Laufradprincipes sowohl der Luftdruck als auch die Lufttemperatur in ein- 
fachster Weise zur continuirlichen Aufzeichnung gelangen sollte, glaubte ich zunächst zu 
den auf Seite 3i>8 — 363 des Jahrganges 1881 dieser Zeitschrift von mir publicirten Vor- 
schlägen für die Construction des Thermographen zurückgreifen zu sollen. Beide Vor- 
schläge liefen darauf hinaus, mit Hilfe eines Heberbarometers die mit der Temperatur 
variirende Spannkraft eines vollkommen abgeschlossenen und sein Volumen fast gar nicht 
ändernden Lnftquantums zu registriren; der störende Einfluss dos wechselnden Luftdruckes 
bei einem gewöhnlichen Quecksilber-Manometer mit offenem Schenkel war hierdurch von 
vornherein ausgeschlossen. Es schien mir deshalb am zweckmässigsten, die „zweite Form 
des registrirenden Luftthermometors“ (a. a. 0. S. 361) äusserlich mit dem Laufgewicht- 
Barographen in solcher Weise zu combiniren, dass die Uhr und eventuell auch die Schreib- 
tafel beiden Instrumenten gemeinsam seien. Da ich indes« gewisse Bedenken gegen 
diese Construction des Luftthermometers nicht zu zerstreuen vermochte, so sah ich mich 
wieder auf die Verwendung des offenen Qnecksilbennanometers verwiesen. In welcher 
Weise in diesem Falle der störende Einfluss des Luftdruckes compensirt werden könne, 
habe ich bereits im Jahre 1878 in der Zeitschrift der Oest. Ges. für Meteorologie (S. 300) 
kurz angedeutet: es geschieht einfach dadurch, dass man an den Wage balken, welcher das 
Manometer trägt, zugleich ein Barometerrohr hängt; der Luftdruck verändert dann 
zwar den Stand des Manometers, wird aber bei geeigneter Wahl der inneren Querschnitte 
von Manometer und Barometer das statische Moment des Wagebalkens, und somit die 
Stellung des Laufrades und Schreibstiftes, nicht afficiren. 

Da man somit zur Erreichung einer direct verwendbaren Aufzeichnung der Tem- 
peratur (in rechtwinkligen, geradlinigen und äquidistanten Coordinatcn) der Einführung 
eines Barometers bedurfte, so lag cs sehr nahe, zu versuchen, ob dieses Barometer nicht 
zugleich zur Registrirung des Luftdruckes zu verwenden sei Weil nämlich bei der Lauf- 
radconstruction der Wagebalken praktisch genommen seine horizontale Lage nicht ver- 
ändert, so erscheint ja das compensirende Barometer wie an einem festen Punkte auf- 
gehängt; ein Gewichtsbarograph kann aber dem gewöhnlichen Gebrauche entgegen, 
— jedoch mit unverkennbarem Vortheil hinsichtlich des Trägheitsmomentes der zu bewe- 
genden Masso — auch so construirt worden, dass man das Rohr fest am Gerüst, dafür 
aber das Gefäss an dem Wagebalken des Apparates befestigt. 

Hier wurde nun aber mit Recht der Einwand erhoben, dass die Wagebalken, dem 
Principe der Laufradconstruction entsprechend, eine absolut unveränderliche Lage 
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nicht benitzen; es war also die Möglichkeit nicht vollkommen ausgeschlossen, dass die 
kleinen Bewegungen de« einen Wagebalkens in den Aufzeichnungen des anderen Elementes 
als fortwährende kleine Störungen sich bemerkbar machen könnten, nud wenn Herr 
Dr. Assmann trotzdem das Project realisiren Hess, so bin ich demselben zu grossem 
Danke verpflichtet. In der That hat sich denn auch ein einfaches Mittel, um selbst 
grössere verticale Bewegungen unschädlich zu machen, erst bei der Construction des 
ersten Exemplare« dieses Thermo-Barographen ergeben; dasselbe besteht darin, dass man 
dem in das Gelass eintauchenden unteren Ende de« Baroraeterrohres einen äusseren 
Querschnitt giebt, welcher dem inneren Querschnitte (los langen oberen Rohrtbeiles gleich 
ist (man vergi. unten Fig. 5). In diesem Falle ist nämlich bei einer Abwärtsbewegung 
des Rohres der Gewichtsverlust durch den wachsenden Auftrieb im Quecksilber des 
Gelässe« ebenso gross wie derjenige Gewinn, welcher durch Ersetzung eines Stückes 
enger Quecksilbersäule durch ein gleich langes Stück der weiteren Säule hervorgerufen 
wird. Genauere« sehe man darüber in der weiter unten folgenden Theorie des 
Instrumentes. 

Nach den vorstehenden allgemeinen Erörterungen wird die Fig. 1, welche eine 
schematische Skizze des Apparates, wie er gegenwärtig in der Wetterwarte der Magde- 
biirgischen Zeitung und in dem Observatorium der Königl. Gew'ehr-Prüfungs-Oommission 
zu Spandau functionirt, unschwer verständlich sein. Eiue vollständige Abbildung des 
Instrumentes war wegen der Grössen Verhältnisse desselben, die eine passende Verkleinerung 
unter Wahrung hinreichender Deutlichkeit nicht mehr zuliessen, unmöglich. Einzelne 
Detail« worden durch die Figureu 2 und 3 anschaulich gemacht. 

Das rein cylindrische Glas- 
rohr P, dessen oberer Theil mit 
dem Gasreservoir des Luftthermo- 
raeters durch ein enges Bleirohr 
communicirt, ist mit dem in der 
Figur nicht mit angedeuteten Ge- 
rüst des Apparates starr verbunden. 
Mit dem unteren offenen Endo 
taucht es in ein eisernes Queck- 
silbergelass , welches an dem 
äussersten (rechten) Ende des 
oberen Wagebalkens an einer 
Schneideaufgekängt ist. Vergrössert 
sich durch Temperatursteigerung 
die Spannkraft des einge- 
schossenen Gases [Stickstoff), so 
sinkt ein Theil des Quecksilbers 
aus dem Rohre in da« Gefass 
herab und macht letzteres schwerer; indem das Laufrad u* durch eine Bewegung nach 
links automatisch da« Gleichgewicht wieder herstellt, regiatrirt es auf der horabsiukenden 
Hchreibtafel den Gang dieser Temperatursteigerung. 

Aber auch eine Verringerung des Luft druckes bat zur Folge, dass ein Theil dos 
Quecksilbers au« dem cylindrischen Rohre P in das Gofäss hinübertritt und dessen 
Gewicht vergrössert; dieselbe bewirkt indess gleichzeitig ein Sinken des Quecksilbers in 
dem, an demselben Wagebalkenarme hängenden Barometer, so dass dessen Gewicht P 
in entsprechender Woise verringert wird. Diese beiden Gewichts&nderungen compen- 
«iren einander, so dass das Laufrad seinen Ort nicht verändert 

Auf den unteren Wagebalken wirkt als variable Kraft nur (las Gewicht der Queck- 
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silberschale des Barometers, so dass das untere Laufrad einzig und allein auf Aende- 
rangen de« Luftdruckes reagirt. 

Man wird sich ferner leicht davon überzeugen, dass auf der herabsinkenden 
Doppcltafel beide Elemente in solcher Weise zur Darstellung gelangen, dass dem stei- 
genden Elemente auch stets ein Steigen der Curve entspricht. Um dieser Bedingung zu 
genügen, musste das Instrument etwas mehr, als ursprünglich beabsichtigt war, mit 
Contragewichten belastet werden. Dieser Umstand scheint indcss die Function des 
Apparates in keiner Weise zu beeinträchtigen. 

Hinter den beiden Quecksilbersäulen ist ein Klopfor K angebracht, welcher von 
der treibenden Uhr von 2 zu 2 Minuten ausgelöst, einen ziemlich kräftigen Schlag auf die 
Rohre ausübt, um zur Ueberwindung der Adhäsion des Quecksilbers an den Glaswänden 
beizutragen. 

Zur schnellen Beruhigung der dabei und durch zufällige Erschütterungen etwa 
erzeugten stärkeren Schwankungen der Wagebalken trägt jeder der letzteren an seinem 
linken Ende an einem Draht hängend ein Metallscheibchen, das in ein am Gerüst befes- 
tigtes N&pfcbon mit Oel eintaucht. 

Der Mechanismus des Apparates ist im Wesentlichen derselbe, wie HerrFuess 
ihn für den Barographen ersonnen hatte, indem die von dem Uhrwerk bewirkte Fortbe- 
wegung des Laufrades durch eine lange, unter dem Wagebalken liegende Stahlschraubo ver- 
mittelt wird, 1 ) deren vom Uhrwerk ertheilte Drehbewegung unter Vermittlung eines Elektro- 
magneten jedesmal umgekehrt wird, wenn der Wagebalken an seinem linken Ende einen 
{Rung-Lauritzen’schen) Contact (vgl. diese Zcitschr. 188-1, S. 318) schliesst oder öffnet. 

Da sich ergeben hatte, dass der Charakter (und bis zu einem gewissen Grade 
auch die Richtigkeit) der Curven in hohem Grade von der Art und Weise der Führung 
des Laufrades abhängt, so muss hervorgehoben werden, dass es Herrn Fuess gelungen 
ist, diesem Thcile des Instrumentes eine mit voller Sicherheit und Zuverlässigkeit func- 
tionirende Form zu geben. Das Rädchen, Fig. 2, besteht aus zwei gleichen Scheiben, die 
durch eine stählerne Axe miteinander fest verbunden sind und von denen in der Abbildung 
die vordere hinweggenommen gedacht ist. Die inneren Ränder der Scheiben besitzen 
ein wulstformiges Profil, mit dem sie auf zwei geneigten Facetten längs der oberen Kanten 
des Wagebalkens rollen. Hierdurch werden seitliche Verschiebungen des Rädchens un- 
möglich gemacht und dasselbe kann daher in freierer Weise als oh bei der früheren Cnn- 
structioD, wo das ungetheilte Rädchen in einer Gabel um eine durch Körnerspitzen gebil- 
dete Axe lief, mit dem führenden Wagen verbunden werden. Gerade diese etwas zu solide 
Verbindung in der älteren Construction war es, welche bei nicht vollkommener Parallelität 
der Axe des Rädchens mit der Schneide, um welche die Gabel 
spielte, einen gewissen Zwang einführte und dadurch zu vertical 
gerichteten Druckcomponenten Veranlassung gab, welche auf den 
Wagebalken übertragen, dessen Gleichgewicht störten und damit 
auch die Aufzeichnungen verfälschten. Bei der jetzigen Ein- 
richtung wird die verbindende Axe genau in der Mitte zwischen 
beiden Scheiben von einer coulissenformig ausgeschnittenen Stahl- 
lamelle lose umfasst; letztere ruht wieder mit einer Schneide in dem mit dem Ständer des 
führenden Wagens verschraubten Pfanneölager und ist durch ein Gegengew icht genau 
ausbalancirt. Der Ausschnitt der Lamelle ist nach einem Kreisbogen geformt, dessen 
Centrum mit der Schneide zusammenfällt und ein klein wenig breiter als der Durch- 

*) Näheres darüber findet man in dem von Herrn Regiorungsrath Dr. Loeweuherz 
berausgegebenen ,3orichte über die wissenschaftlichen Instrumente auf der Berliner Gewerbe- 
Ausstellung im Jahre 1S79 1 * S. 233, und in der „Zoitschr. der Oesterr, Gos. für Meteorologie.“ 
XVI. Bd., 1881, 9. 1. 

16 




Digitized by Google 



Ift2 



Spbuso, Thrhmohahookaph. 



7.Ki1«CI(KirT H K JSSTKlMKSfTKXKtfSOE. 

messer der von ihm umfassten Axe, so dass letztere thatsäcblich nnr an einem einzigen 
Pnnkte berührt wird, das Rädchen also vollkommen frei auf dem Wagebalken ruht Der 
Spielraum zwischen Axe und Lamelle kann so ausserordentlich klein gemacht werden, 
dass er in den Aufzeichnungen völlig unmerklich wird. Der Wagen ruht nicht, wie in 
Figur 1 direct auf der Leitschraube, sondern mit vier Rädchen auf einer unter der 
Schraube gelegenen, am Gerüst festgeschraubten Führungsschiene, welche gleichzeitig 
die Lager für die Schraube trägt. 

Fig. 3 veranschaulicht, mit einigen unwesentlichen, der Deutlichkeit wegen er- 
forderlichen Modificationen, die Construction, welche angewandt werden musste, um die 
beiden Frictionsscheibchen s und die von der Uhr angetrieben und durch die Elektro- 
magnete bald an die eine, bald an die andere Scheibe auf der Axe der Schraubenspindeln 
angedrückt werden, vertical übereinander anordnen, durch dieselbe Transmissionswelle 

antreiben zu können und sie dabei doch in Bezug auf 
die erforderliche seitliche Bewegung vollkommen un- 
abhängig von einander zu machen, damit die beiden 
Elektromagnete sich in ihren Einwirkungen nicht gegen- 
seitig stören. Das obere, die Spindel des Thermographen 
bald vor-, bald rückwärts drehende Scheibchen s sitzt 
fest auf der verticalen Welle a, die an ihrem unteren 
Ende in einem am Gerüst des Apparate» angeschraubten 
Lager läuft, und in der Nähe dieses Endes auch das 
Zahnrädchen c trägt, welches durch das Rädchen b, dessen 
Axe <i mit dem nicht mitgezeichneten Uhrwerk in Ver- 
bindung steht, in Umdrehung versetzt wird. Das obere 
Ende der Welle a läuft dicht über dem Scheibchen s 
in dem mit dem Ankerhebel g des oberen Magneten ver- 
schraubten Lagerstück e. Dieser Ankorbebel ist um die 
horizontale am Gerüst gelagerte Axe f drehbar. Bei 
der Bewegung desselben durch den Magneten E oder 
die ihm entgegeuwirkeude, nicht mitgezeichnete Abreiss- 
feder wird der obore Drehpunkt der Welle etwas nach 
rechts oder links gerückt, und dadurch das Scheibchen s 
gegen die eine oder andere der Scheiben der Schranben- 
spindel gedrückt. Bis hierher entspricht die Einrichtung 
noch ganz und gar der bei dem einfachen Barographen 
angewandten. Die Welle a ist aber noch von einer 
zweiten, hohlen Welle a‘ umgeben, die dicht unterhalb 
des Scheibchens v an a mittels eines Cardanischcn Ringes 
befestigt ist, so dass sie also an der Drehung von a mit 
theilnimmt, aber unabhängig von a kleine seitliche pendelartige Schwankungen machen kann. 
Die hoble Welle a‘ tragt am unteren Ende unterhalb einer Verstärkung das zweite Fric- 
tionsscheibcben s 1 . Der Ankerhebel g 1 des unteren, den Barographen bedienenden Elektro- 
magneten E 1 ist um die horizontale Axe f* beweglich. An demselben sitzt oben ein Arm e\ 
welcher mittels eines angeschraubten flachen Doppelringes die untere Verstärkung der Welle a‘ 
lose umfasst. In den beiden Lamellen des letzteren laufen die Axen von drei Laufröll- 
chen, welche die Verstärkung von a‘ leicht berühren und die Bewegungen des Anker- 
hebels g* auf die Welle a‘ übertragen, ohne dabei die Drehung derselben zu hindern. 

Die Scheibchen s und bestehen aus je zwei dünnen Metallplatten , zwischen 
denen eine dickere, etwas überstehende Scheibe aus Gummi eingeklemmt ist. Die Fric- 
tionsscheiben auf den Schraubenspindeln sind an den Berührnngsstellen mit feinen Zähn- 
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chen versehen. Die Uebertragung wird auf dieso Weise eine sehr sichere, die Abnutzung 
äusserst gering und es entsteht bei dem fortwährenden Oscilliren der Scheibchen kein 
lästiges Geräusch. 

Die für beide Wagebalken gemeinsame Schreibtafel ist in Schlittenführung an dem 
kräftigen gusseisernen Gerüst des Apparates beweglich ; sie überträgt einen Theil ihres 
Gewichtes mittels einer Zahnstange durch die Aufzugwelle und eine ausrückbare Kuppe- 
lung direct als treibende Kraft auf die Uhr; der Rest der ziemlich beträchtlichen Last 
ist durch ein an einer Schnur mit Rolle wirkendes Gegengewicht aufgehoben. Die Vorder- 
seite der Tafel trägt rings herum an den Rändern und auf einem horizontalen Querstreifen, 
der sie in zwei gleiche Hälften theilt, eine Centimetertheilung, nach welcher die vorge- 
druckten Coordinatenpapiere, auf welchen die Aufzeichnung mit Anilindinte geschieht, 
leicht und genau eingezogen werden können. Zum Festhalten der Blätter dienen an den 
verticalen Rändern der Tafel entlang laufende, oben, unten und an dem mittleren Quer- 
streifen in Lagern ruhende dünne Walzen, unter welche das Papierblatt untergeschoben 
wird. Ausserdem sind noch an mehreren Stellen der horizontalen Ränder und des Quer- 
streifens drehbare Vorreiber angebracht. 

Die Schreibfedern können durch einen einfachen Mechanismus von der Papier- 
fläche abgehoben werden; um sie nach dem Einziehen eines neuen Schemas genau auf eine 
bestimmte Ordinate einstellen zu können, lässt sich die ganze Schreibtafel gegen die Zahn- 
stange durch eine Schraube in verticalem Sinne etwas verstellen. 

Zur Theorie des Instrumentes. 

Barometer, welche als Bestandtheil eines Wagebarographen oder irgend eines 
anderen meteorologischen Regis tri rapparates functioniren, besitzen gewöhnlich die iu dem 
Schema Fig. 4 dargestellte Form. Früher wählte man in der Regel den oberen Theil des 
Rohres kurz und weit, den unteren lang und sehr eng, um das Barometer 
möglichst leicht und das Trägheitsmoment des Wage-Systems möglichst 
gering zu machen. Man w ird geneigt sein zu glauben, dass die Wahl der 
Dimensionen dieser beiden cylindrischen Theile nur in quantitativer Weise 
die Eigenschaften eines solchen, der Wägung unterworfenen Baro- 
meters verändern könnte: dass dieses indess nicht der Fall ist, wird 
sogleich hervortreten. 

Wäre das Gefäss des Barometers Fig. 4) unendlich weit, so 
würde die Höhe h des Quecksilbers im Gefässe weder durch Steigen und 
Sinken des Luftdruckes, noch durch verticale Bewegungen des Baro- 
meterrohres verändert w’erden: die Theorie des Instrumentes würde sich 
in diesem Falle besonders einfach gestalten. Es fragt sich nun aber, ob 
nicht die Un Veränderlichkeit der Höhe h bei verticalen Bewegungen des 
Barometerrohres auch auf andere Weise zu erreichen ist? 

Wir haben es mit einer bestimmt gegebenen Quecksilbennenge 
zu tbun; dieser Umstand wird (bei constanter Temperatur) ausgedrückt Fi # 4 

durch die Gleichung: 

1) . . . . Q 1 h — r (A — h) Q L = Const., 

wo die Buchstaben die in Fig. 4 ersichtliche Bedeutung haben und nur noch zu bemerken 
ist, dass die horizontalen Maasslinien die Flächeninhalte der zugehörigen Querschnitte 
bezeichnen. 

Fenier ist, w'enn B den Barometerstand bedeutet, nach dom Princip des 
Barometers: 

L + (H—h)=B 

oder 2) L = J3 — H + h. 
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Wird dieser Ausdruck für L in 1) substituirt, und gleichzeitig noch H durch 
e-f l ersetzt, so ergiebt sich: 

3) . . . h(Q , + Q — q — r) + efr + q-Q)+l(q-Q)+QB = C onst. 

In dieser Gleichung erscheint die Höhe h des Quecksilbers im Gefässe als eine 
Function von e , also von der Verschiebung des Rohres innerhalb der Vcrticalen. Durch 
Differentiation erhält man hieraus: 

A \ d h _ Q - (7 + r) 

* rf'“Q' + Q-( 9 -fr)* 

Es wird = also h von e unabhängig, wenn entweder der Nenner durch Ver- 
grüsserung von Q‘ einen unendlich grossen Werth, oder der Zähler den Werth Null er- 
hält; der erste Fall wurde oben schon erwähnt und kommt hier 
nicht in Betracht; «1er zweite führt zu der einfachen Bedingung 

ry-f Q, d. h.: 

Bei unverändertem Barometerstand ist eine verticale 
Verschiebung des Barometerrohres ohne jeden Einfluss auf die 
Höhe h des Quecksilbers im Gefässe, sobald q + r=Q, also der 
äussere Querschnitt des eintauchenden, unteren Rohrtheiles gleich 
dem inneren Querschnitte des oberen Rohrtheiles gemacht wird.*) 
Wir setzen nun eine derartige, durch Fig. 5 veranschau- 
lichte Construction voraus und untersuchen die Eigentümlichkeiten 
derselben. 

Weil h unverändert bleibt, so wird da« eint Buchende »Stück 
des unteren Rohrtheiles um xcin verlängert, wenn man das Baro- 
meterrohr um rem abwärts bewegt; der durch den zunehmenden 
Auftrieb hervorgerufene Gewichtsverlust des Barometer« ist somit 
srx Gramm, 

wenn s das specifische Gewicht des Quecksilbers bezeichnet. Anderer- 
seits wird die als Gewicht wirksame, d. h. die über dem Niveau 
der unteren Quecksilberoberfläche befindliche*) Quecksilbermenge 
hierbei vergrössert, denn die weite Quecksilbersäule verlängert 
sich, die engere Säule verkürzt sich um xcm, so dass die Gewichtszunahme 

s Q — q)x Gramm 

beträgt. Da nun aber r = Q — q ist, so compensiren diese beiden Einflüsse einander voll- 
kommen; d. h.: 

Dieselbe Bedingung, bei welcher nach dem vorhergehenden Satze die Höhe h 
des Quecksilbers im Gefässe constant ist, hat auch zur Folge, dass das Barometerrohr 
bei einer beliebigen verticalen Bewegung keinerlei Gewichtsänderung erleidet . 3 

b Von der Richtigkeit dieses Resultates wird man sich mit Hilfe einer geeigneten 
Skizze, wie in Fig. 5, auch ohne jede Rechnung überzeugen können. 

*) Man vergl. hierüber mein Lehrb. der Meteorologie S. 394. 

*) I)a das in Fig. , r » dargestellte Bnrometorrohr durch verticale Verschiebungen sein 
Gewicht nicht ändert, so existirt für dasselbe keine bestimmte Gleichgewichtslage, wenn das 
mit Hilfe einer Rolle äqnilibrirend wirkende Gewicht (J frei „in der Luft k * schwebt; bei einer 
bestimmten Grösse von Cr ist demnach ein indifferenter Gleichgewichtszustand vor- 
handen. Um in diesem Falle eine bestimmte Gleichgewichtslage zu erzielen, kann man — 
wie in Fig. 5 angedeutet — sich eines Taue hcyli uders T bedienen, welcher in ein Qnecksilber- 
gefäss herabhängt. Dieser Cvlinder verliert an Auftrieb und wird schwerer, wenn man das 
Barometer nach unten verschiebt; das System wird deshalb in die ursprüngliche Lage wieder 
zurückkehren. sobald der äussere mechanische Einfluss entfernt wird: durch den Tanch- 
cylinder erzielt man also in der That einen Zustand des stabilen Gleichgewichtes. Das- 




Fig. 5. 
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Als uothwendig erweist sich die durch j-f-r=Q charakterisirte Wahl der 
Dimensionen, wenn wie bei dem Thermobarographen — das Baromoterrohr durch 
das Spiel des Temperatur-Wagebalkens in der That kleine verticale Verschiebungen er- 
leidet; letalere werden das Gewicht des Barometorrohres, und somit auch dasjenige des 
Gelasses (der Quecksilberschalo) in keiner Weise störend beeinflussen, sobald q + r = Q 
gemacht ist. 

Hierdurch vereinfacht sich ferner auch wesentlich der Ausdruck für die Gewichts- 
änderung rfjj } welche das Barometer bei einer Zunahme des Barometerstandes B um 
1 cm erleidet. In dem Berichte über die wissenschaftlichen Instrumente auf der Berliner 
Gewerbe-Ausstellung im Jahre 1879 ist hierfür allgemein auf Seite 288 unter 8) für die 
Temperatur t = 0 (und mit genügender Annäherung auch für jede andere Temporatur) 
der Ausdruck 



m dP = 

° } dB (l+U-(q+r) 

angegeben, wo die Buchstaben wieder die frühere Bedeutung haben und s„ noch das 

spec. Gewicht des Quecksilbers bei 0° bedeutet. 

Dieser Ausdruck zieht sich aber durch q + r = Q auf 

®) dB~ s,, Q 



zusammen; d. h. die Gewichtsänderung, welche ein Barometerrohr von der Form Fig. 4 
für die Einheit der Aenderung des Barometerstandes erleidet, wird durch q + r = Q 
(Fig. 5) gänzlich unabhängig von der Weite Q* des Gefässes; ihr absoluter Werth 
ist demjenigen gleich, welchen ein vollkommen cylindrieches Barometerrohr vom inneren 
Querschnitte Q bei unendlich kleiner Wandstärke erleiden würde. 

Die Gowichtsänderungen des Barometergefässes sind denjenigen des Rohres 
entgegengesetzt gleich; zur Bestimmung des Laufradgewichtes u für den Luft- 
druck ergiebt sich deshalb aus den Hebelverhältnissen der Fig. 1 die Gleichung: 



7) 



A 



dP _ da 
dß —udß' 



Im vorliegenden Falle soll der Luftdruck „in fünffacher Vergrößerung“ regi- 
8trirt werden; d. b. es soll =5 sein; mit Rücksicht auf 6) resultirt somit der ein- 
fache Ausdrnck: 




Was die Berechnung des Temperatur-Laufgewichtes und der Compen- 
sation der Luftdruck-Einflüsse auf das Luftthermometer an betrifft, so möge vor der 

selbe kann aber auch dadurch erreicht worden, dass man den äusseren Querschnitt q + r des un- 
teren Rohrtheiles vergrüssert (etwa bis zu dem Grade, dass derselbe gleich demjenigen des oberen 
Rohrtheiles wird). Ist hingegen q -f r kleiner als Q — wie in Fig. 4 — so würde das System der 
Rollen Vorrichtung durch entsprechende Veränderung des Gegengewichtes G höchstens in 
einen labilen Gleichgewichtszustand versetzt werden können; denn das Barometerrohr 
Fig. 4 wird schwerer, wenn man es nach unten verschiebt, weil dadurch die Zusammen- 
setzung der Baromctersäule sich ändert, indem ein Stück des engen Theiles durch ein ebenso 
langes Stück des weiten Theiles ersetzt wird, ohne -dass gleichzeitig der Auftrieb in ge- 
nügendem Grade zunimmt; jede kleine Verschiebung nach unten hat deshalb — wenn das 
freischwebende Gegengewicht G allein vorhanden ist — ein vollständiges Herabsinken bis 
zur Berührung mit dem Boden des Gefässes zur Folge; jede Verschiebung nach oben erzeugt 
die entgegengesetzto Bewegung. — Durch Anwendung eines Tauchcylinders kann natürlich 
auch hier ein stabiler Gleichgewichtszustand erreicht werden, wofern man dem Cylinder nur 
einen genügend grossen Querschnitt giebt. 
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Hand die Andeutung genügen, dass die Anwendung de« Mariotte-Gay-Lussac'schen 
Gesetze* unter genauer Rücksichtnahme auf die Dimensionen des Thermometer-Rohrea 
und -Gefässes u. ». w. zunächst die folgende Relation ergelien hat: 

9) . . . B (F-fj'm) — (q“ tj B + Y+ q‘m n + tf r, »* = «-,,;>„(1 4-dz). 

Hierin bedeutet: 

B den Barometerstand in Centimetern; 

V das Volumen de» Luftreservoirs; 

v das ganze Volumen der eingeschlossenen Luft: 

q' den inneren Querschnitt, m die ganze Länge de» Thermometerrohres; 

n die Xiveaudifferenz der Quecksilberoberflächen im Rohr und Gefass; 

d = a — y die Differenz zwischen dem Ausdehnungscoefücienten « der Luft 
und dem cubischen Ausdehnungscoefficienten der Reservoir-Substanz 
(Kupfer; ; 

I, , p„ die W’erthe des Volumens v und der Spannkraft p im Anfangszu- 
stande (es möge etwa im Anfangszustandc die Temperatur r = 0, und 
i>„, p„ dadurch gegeben sein, dass das Quecksilber des Thermometer- 
robr ungefähr bis zur Hälfte ausfüllt); 

r, den Werth w °hei Q‘ den inneren Querschnitt des Gefässes, 

q“ den äusseren, q‘ den inneren Querschnitt des Thermometerrohres 
bezeichnet. 

Gleichung 9) liefert n, und somit (bis auf additive Constanten) auch das Gewicht 
des Thermometer-Rohres ond -Gef&sses, als Function der Temperatur t und des Baro- 
meterstandes B. Anstatt aber 9) nach n aufzulösen, empfiehlt es sich, dieselbe unmittel- 
bar nach i und B zu «lifferenziren ; so findet man zunächst: 



sit tf* Ktfif 

' dt 9»«)' 

ff JM 

Eine genauere Betrachtung ergiebt ferner, dass die Gewichtszunahme -j_ des 
Thermomctergefösses für 1 0 Temperatnrsteigerung durch 
,, d P,‘ . rin , 

darzustellen ist. worin 

12) ’’ “ 

von der Einheit nur sehr wenig abweicht. 

Die Substitution von 10) in 11) ergiebt: 

io d P\ — , Po 'I , 

1 di V -p q ‘ (ij B + m — 2ijnl '* 

Nach dem Hebelprincipe ist wieder, wie bei dem Barographen, nach Fig. 1 
zu setzen: 

,,, i‘ d Pt _ da*. 

wird verlangt , dass 1 0 Tcmperatur&nderung dieselbe Bewegtmg des Schreibstiftes 
erzeugt, wie für 1 mm Luftdruckänderung bei dem Barographen geschieht, so muss 

“dr =0 > 6 cm 



gesetzt werden; somit ergiebt sich schliesslich (unter Berücksichtigung von 13) für das 
Gewicht des Temperatur-Laufrades der Ausdruck: 
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15) — + 

oder zur Abkürzung 

15 ) u' —2A' s u q‘ p^d F. 



Durch partielle Differentiation der Gleichung 9) nach B gelangt man ferner zu 
dem folgenden Werthe für die Zunahme der Niveaudifferenz « pro 1 cm Luftdruck- 
Steigerung: 

.... dn K-4 -q'{m — ;n) 

‘ dB T q\n b ih — 2nij) 

Nach Analogie der Gleichung 11) ist ferner: 



17) . . 
hieraus folgt: 

18) . . 



d/V 

dn 






rf/y 

dB 



_ d/V dn _ _ , V+q' fm — vn) 

dn dB u * (n B 4- m — Uns) 



V- 



Nach der Definition kann v 0 (in Gl. 15) (abgesehen von dem sehr kleinen Luft- 
volumen im Zuleitungsrohre) überhaupt nur zwischen Kund K -{- q' m variiren, und wird 
durchschnittlich = V + V« ?' ><* anzunehmen sein ; dieses ist nun auch ungefähr der Durch- 
schnittswert!) von K+ }' (m — q ») im Zähler von 18). Da ferner */, q' m gegen V über- 
haupt kaum in Betracht kommt (weil z. B. bei dem vorliegenden Exemplare des Thermo- 
graphen '/, q' »i = 21, V aber = 3000 ccm beträgt), so kann mit grosser Approximation 
gesetzt werden: 

18‘) \! B ~ — q' F [vergl. 15) und 15‘)]. 



Soll diese Gewichtsändernng des Thermometer - Quccksilbergefässes durch die 
entsprechende Gewichtsänderung des Barometers [Gl. 6)] compensirt werden, so muss 
sein (Fig. 1): 



„ dP , ,,d/V _ n 
“* dB +A dfr- 0 ’ 



woraus sich bei Substitution der abgeleiteten Ausdrücke 6) und 18') die folgende Relation 
für das Verhältniss der betreffenden Hebellängen ergiebt: 

19 > 

Hiermit ist auch die Frage nach der Compensation des störenden Lnftdruck- 
einflusses auf das Luftthermometer erledigt. 

ln voller Strenge lässt sich letztere nicht ausführen, weil der Factor F nicht 
constant, sondern von der Höhe n des Quecksilbers im Thermoraeterrohre abhängig ist; 
auch für da» Temperaturlaufrad ergiebt sich demnach nicht ein ganz constantor Werth. 
Man hat deshalb entweder das Volumen V des Reservoirs so gross zu nehmen , dass die 
Fehler als verschwindend klein zu betrachten sind, oder die Registrirungen um kleine 
Grössen zu corrigiren. Für dio vorliegenden Dimensionen berechnete sich beispielsweise 
das Gewicht «* des Temperaturlaufrades, wie folgt: 

1. für sehr niedrige Temperatur und hohen Barometerstand (n = 25, B = 77,5 : 
«‘ = 218,7 g, 

2. für mittlere Werthe von Temperatur und Barometerstand: m‘ = 210,0 g, 

3. für sehr hohe Temperatur nnd ziemlich niedrigen Baromcrstand (n = 1, 
0 = 74,0): «' = 214,0 g. 

Giebt man dem Laufrade einen constanten (den mittleren) Werth, so wird die 
äquidistante Temperaturscale bei mittlerer Temperatur (etwa +5°) richtig sein, bei + 35° 
aber etwas zu gross, bei — 25° etwas zu klein, und zwar wird die Abweichung der Scale 
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in dienen extremen Fällen =0,0108 des mittleren Wertlies betragen. Indem diese Ab- 
weichung von 5° bis 35° continuirlich an wachst, lässt sich unter der approximativen An- 
nahme einer der Temperatur proportionalen Aenderung aus der Summation dieser 
Abweichungen leicht für die extremen Temperaturen die Differenz zwischen den Angaben 
des Instrumentes und den richtigen Werthen der Temperatur berechnen; man findet: 

± °'™' 8 • . 1 + 2 + 3 • ■ +29 + 30; = ± • 30 .y*' = ± 0,1«7°. 

Mit Rücksicht auf die beträchtlichen Schwierigkeiten, welche einer correcten Be- 
stimmung des meteorologischen Elementes „Lufttemperator 44 sonst noch im Wege stehen, 
erscheint cs fast zwecklos, eine grössere Genauigkeit zu verlangen; eine weitere Ver- 
größerung des Reservoirs ist deshalb als unnöthig zu bezeichnen. 



Ein neuer Libellenprüfer von Hildebrand & Schramm 
in Freiberg i. S. 

Von 

Prof IV. Brunn in Leipzig. 

Der nachstehend beschriebene Apparat ist aus dem Wunsche entstanden, für die 
Leipziger Sternwarte eine Einrichtung zu beschaffen, welche in allen praktisch vor- 
kommenden Fällen zur raschen und sicheren Untersuchung von Libellen, und zwar in 
ihrer Fassung, ausreichte. Da nun z. B. die Hängelibelle des hiesigen Meridiankreises 
mit ihrer Fassung ein Gewicht von 8,5 kg und entsprechende Dimensionen besitzt, so 




Fi«. 1. 

war der Gebrauch eines Libellenprüfers in der Form und der Grösse, welche gewöhnlich 
diesen Apparaten gegeben wird, von vornherein ausgeschlossen. Man kann sich allerdings, 
wenn ein Meridiankreis vorhanden ist, auf allerlei Weise helfen; cs liess sich jedoch 
leicht übersehen, dass die Forderung, eine gegebene Libelle jederzeit bequem und scharf 
untersuchen zu können, iu zweckmässiger Weise nur durch ein für diesen Zweck 
ausschliesslich construirtes Instrument zu erfüllen war, und dass anch bezüglich 
dos Kostenpunktes kein Gewinn zu erwarten stand, wenn man, wie es wohl 
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anderweitig geschehen ist, an dem hiesigen Meridiankreise eine für die verschiedenen 
Falle berechnote Hilfseinrichtung anbrachte. Sollte der Apparat jederzeit zum Gebrauche 
fertig sein, so musste er eine ein für allemal feste Aufstellung erhalten; damit fiel die 
Bedingung der leichten Transportfähigkeit fort und es war gestattet, dem Apparate 
zum Vortheile seiner Festigkeit und Stabilität Dimensionen und Massen zu geben, wie 
sie bei dem in Rede stehenden Instrument wohl zum ersten Male in Anwendung ge- 
kommen sind. 

Der kräftig gehaltene T-fÖrmige Untersatz AA (Fig. 1 u. 2) ruht mit einer Spitze 
bei B und mit zwei FubshcIj rauben CC in der üblichen Weise auf drei Fussplatten und 
besitzt in der Nähe der Fusssehrauben C C nach oben gerichtete Ansätze D D , welche 
das Muttergewinde für je eine starke Körnerschraube E, E enthalten, zwischen deren Spitzen 
sich der eigentliche Libellontrfiger F E, — ein nahezu symmetrisches Kreuz mit kurzem 
Querann — dreht. Diese Spitzenführung hat einerseits vor der häufig angewandten Drehung 
auf zwei Fussspitzen den Vortheil einer mehreren Bewegung voraus, andererseits war sie 
erheblich leichter herzustollen als die Drehung um zwei cylindrische Zapfen etwa nach 
Art eines Durchgangsinstruments. Längs- und Querarm des Libellenträgerkreuzes bilden 
ein einziges Gussstück (Eisen); der Längsarm besteht ans einem cylindrischen Rohr von 
10mm Wandstärke, (JO mm äusserem Durchmesser und etwa 800 mm Länge; der Querarm, 
dessen Gestalt aus der Zeichnung ersichtlich ist, ist massiv. 

An dem Ende des Langsannes bei B ist in demselben ein Rotbgussstück ein- 
gesetzt, welches das Muttergewinde für die Messschraube O enthält. Die Ganghöhe ist 
0,25 mm, so dass eine Revo- 
lution bei den gewählten Di- 
mensionen eine Drehung des 
Libellenträgors von nahe 
123" erzeugt. Da« Mutter- 
gewinde enthält etwa 120 Um- 
gänge; da hei der Messung 
immer nur wenige Revolu- 
tionen gebraucht werden 
(höchstens 30), so liegt der 
weitaus grössero Theil der 
Gange der Messschraube be- 
ständig in dem Muttergewinde. Diese Anordnung ist absichtlich zur besseren Erhaltung 
der Schraube gewählt worden. Ein einfaches Differentialgetriebe II dient zur Zählung der 
ganzen Umdrehungen. 

Die Spitze der Messschraube ruht auf einer feingeschliffenen kreisrunden Achat- 
platte. Diese Platte ist nicht direct in den Untersatz A eingelassen, sondern sitzt mit 
Reibung drehbar in einer besonderen, mit Correctionsschräubchen versehenen Fassung. 
Der Berührungspunkt zwischen Schraube und Platte liegt auf letzterer excentrisch, so 
dass bei etwaigem Ausschleifcn der Berühmngsstolle durch Drehung der Platte in ihrer 
Fassung neue Punkte unter die Schraube gebracht werden können. Die durch das 
Trägerrohr hindurchgehende und auf A aufruhende Schraube A' dient als Sicherheits- 
vorrichtung und wird bei der Messung zurückgedroht. An dem der Messschraube entgegen- 
gesetzten Ende des Längsrohres ist ein verstellbares Excenterstück angebracht, welches 
lediglich dazu dient, ein unbeabsichtigtes starkes Kippen des Libellenträgers zu verhüten. 

Auf dem Trägerrohr gleiten die Lagerringe L, Ij mit den F-förmigen Lagern für 
die Libellen. Für Reiterlibellen werden an diese Stücke Verlängerungen angeschraubt, 
(siehe Fig. 3 a u. b und bei M in Fig. 1, wo eine Verlängerung angeschraubt dargestellt 
ist). Die Lagerringe werden mit je zwei radial wirkenden Schrauben festgestellt und 
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gleiten zur Sicherung gegen seitliche Drehungen mit einer Nase in einer an der Unterseite 
des Längsrohrs ausgefrästen Nut. 

Um die Axe der zu untersuchenden Libelle stets zu der durch die Körnerspitzen 
bestimmten Drehaxe des Libellenträgers senkrecht stellen zu können, sind die Backen 
der U-förmigen Ausschnitte bei dem einen Lagerring V und bei der 
einen Verlängerung (Fig. 8 b bzw. M in Fig. 1) beweglich eingerichtet, 
indem die losen Stücke NN (siehe Fig. 1) durch Spiralfedern an die 
vier Schrauben 0 angepresst werden. Unter dem Rohre F' des Libellen- 
trägers gleitet auf einer Stange F das Laufgewicht Q. Letzteres dient 
dazu, nach dem Aufsätzen der Libelle auf den Apparat das ganze 
um E E i drehbare System um diese Axe auszubalanciren. Ist dies ge- 
schehen, so wird bei der Messung auf einen bei der Messschraube 
angebrachten Stift ein kleines Belastungsgewicht S {Fig. 1) von etwa 
400 g aufgesteckt ; die Schraube arbeitet also unabhängig von der mit den Umständen 
wechselnden Belastung des Libellenträgers stets unter constantein Druck. 

Zur Entlastung der Körnerspitzen ist folgende einfache (in der Zeichnung nicht 
ersichtliche) Einrichtung getroffen. In dem Querarm des Libellenträgers ist an der Unter- 
seite eine parabolische Höhlung ausgearbeitet, deren Kuppe genau in der Mitte der Ver- 
bindungslinie der Körnerspitzen liegt. Gegen diesen Punkt wird von unten ein oben und 
unten abgerundeter Stift gedrückt, welcher mit seinem unteren Ende auf dem sphärisch 
vertieften Boden einer Hülse steht, die von einer in dem Untersatz A eingelassenen sehr 
kräftigen Spiralfeder nach oben gedrückt wird. Bei der gewählten Federstärke wird 
auf diese Art ohne Hemmung der Bewegungen das Gewicht des Libellenträgers für sich 
fast vollständig compensirt. Von den beiden Körnerspitzen ist die eine,' E, ein für allemal 
fest angezogen, die andere, E‘ trägt eine getheilte Trommel, um die ursprüngliche Stellung 
der Schraube sicher wiedertinden zu können, wenn letztere aus irgend einer Veranlassung 
einmal gelüftet worden ist; zur Sicherung gegen zufällige Verstellungen dient eine ein- 
fache radial wirkende Klemmvorrichtung. 

Bezüglich der Berichtigung des Apparates ist folgendes zu bemerken. Bei der 
Benutzung soll immer von einer bestimmten Normalstellung ausgegangen werden, welche 
dadurch definirt ist, dass die Drehungsaxe E E * des Libellentragers horizontal steht, dass 
die Oberfläche der Achatplatte horizontal und in gleicher Höhe mit E E 4 liegt, und dass 
endlich die Messschraube vertical steht. Unter diesen Umständen zeigt dann die Mess- 
schraube, sobald sie die Achatplatte berührt, eine bestimmte Normalablesung. Bleibt man 
bei den Messungen innerhalb eines mässigen Spielraumes zu beiden Seiten dieser Normal- 
stellung, so können die Drehungen der Schraube mit mehr als ausreichender Annäherung 
den Winkelbewegungen des Libellentragers proportional gesetzt werden. Zum raschen 
Auflinden der Nonnalstellung dienen drei kleine Röhrenlibellen, eine auf dem Üntersatz 
bei 1 1 (Fig. 2), die zweite an dem Längsarin neben der Messschraube, und die dritte senk- 
recht dazu auf dem Querarm. Die Controle dieser Libellen bezüglich etwaiger im Laufe der 
Zeit eintretenden Aenderungen lässt sich unter Berücksichtigung der Normalablesung der 
Schraube unschwer mittels einer auf die Achatplatte und den Schraubenkopf aufzu- 
setzenden Setzlibelle ausführen, sobald nur die eine Bedingung erfüllt ist, dass die 
Drehungsaxe des Libellentrügers und die Axe der Messschraube zu einander senkrecht 
stehen. Letztere Berichtigung, bezüglich deren eine Acnderung nicht zu befürchten ist 
so lange die Spitzenfiihrung nicht schlottert, ist ein für alle mal mit grösster Schärfe in 
der Werkstatt ausgeführt worden; sie kann übrigens unschwer nachträglich bei den zur 
Bestimmung des Winkelwertbes einer Schraubenrevolution dienenden Beobachtungen ge- 
prüft werden. Zn dem letztgenannten Zwecke, so wie zur Untersuchung der Schraube 
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auf etwaige Fehler wurde ein Fernrohr auf die Lagerringe gesetzt und nach einer Centi- 
metertheilung in bekannter Entfernung (etwa 40 in) visirt. Diese Untersuchung, die sich 
bei den angewandten optischen Hilfsmitteln mit ausserordentlicher Schärfe durchführen 
liess, ergab die Schraube als innerhalb der Genauigkeit der Messungen fehlerfrei, wie denn 
auch in allen übrigen Theilen der Apparat eine äusserst sorgfältige Ausführung aufweist. 



Der pneumatische Rotationsindicator. l ) 

Von 

Oapt. Ci. Ranjc, Subdirector don K. dänischen meteorol. Institut* in Kopenhagen. 

Wenn man einen gewöhnlichen Gummischlauch in der Hand horumschwingt, so 
wird die Centrifugalkraft auf die in dem Schlauch enthaltene Luftsäule wirken; ein Theil 
der Luft wird durch die Oeffnung des Schlauches getrieben werden, und wenn letzterer 
am andern Ende gleichfalls offen ist, so wird er in Folge der in ihm entstandenen Luft- 
verdünnung neue Luft einsaugen, so dass während der Schwingung stets ein Luftstrom 
durch das Rohr geht. Ist dagegen der Schlauch am anderen Endo geschlossen, oder führt 
er zu einem geschlossenen Raum, so wird die Centrifugalkraft am Umdrehungspunkt eine 
Luftverdünnung bewirken, nnd diese wird in einem bestimmten Verhältniss zu der Ge- 
schwindigkeit stehen, mit der die Mündung des Schlauches sich bewegt. Diese Ge- 
schwindigkeit wird einerseits durch den Radius des Kreises, den die Mündung beschreibt, 
und andererseits durch die Anzahl ven Umdrehungen, die der Schlauch in einer gewissen 
Zeiteinheit, z. B. einer Minute macht, bedingt. Wenn der Radius constant gemacht wird, 
so kann man, indem man den Unterschied zwischen dem Luftdrucke ausserhalb des 
Schlauches und demjenigen im Umdrehungsinittelpunkte beobachtet, die Anzahl der Um- 
drehungen, welche der Schlauch pro Minute macht, direct ablosen. Um dieses zu er- 
reichen, braucht man nur den Schlauch jenseits dos Umdrehungsmittelpunktes mit einem 
Manometer in Verbindung zu bringen, das in seiner einfachsten Form aus einem U-for- 
migen zum Theil mit Wasser gefüllten Rohr besteht, dessen einer Schenkel mit «lern 
Schlauch verbunden ist, während der andere offen ist. Auf diese Weise erhält man in 
der Ablesung des Wasserstandunterschiedes in den beiden Schenkeln, den gewünschten 
Luftdruckunterschiod ausgedrückt in Millimetern Wasserdruck. 

Um indess eine grössere Genauigkeit in der Ablesung zu gewinnen, kann man das 
Manometer dadurch empfindlicher machen, dass man unter entsprechender Erweiterung 
der Schenkel desselben die Niveauveränderungen durch einen Schwimmer auf eine Axe 
mit Zeiger übertragt. Dabei empfiehlt es sich, dem Schenkel, in welchem der Schwimmer 
spielt, möglichst geringen, dem anderen, mit der Luftleitung verbundenen, möglichst grossen 
Querschnitt zu geben. Zur Raumersparniss kann dabei der letztere Schenkel den anderen 
umgeben. 

Wird nun das rotirende Schlauchende durch eine Luftleitung, die sehr lang ge- 
macht werden kann, mit einem solchen empfindlichen Manometer in Verbindung gesetzt, 
so wird man bemerken, dass sich der Zeiger des Manometers in Bewegung setzt und auf 
einem gewissen Stand stehen bleibt, sobald die Rotationsgeschwindigkeit gleichmiissig ge- 
worden ist. Behält das rotirende Schlauchende dieselbe Länge, so wird die Abweichung 
des Zeigers proportional mit dem Quadrat der Rotationsanzahl wachsen, so dass z. B. 
eine doppelt so grosse Anzahl Umdrehungen eine viermal so grosse Luftverdünnung be- 
wirkt. Wird dagegen die Rotatiousanzahl constant gehalten, und lässt man die I *nge 

') Auszugsweise Uebersetzung eines Vortrags, welcher am 11. Februar 188G in der 
„Teknisk Forening 4 in Kopenhagen gehalten worden ist. 
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des freien Schlauchendes variiren, so wird inan auch hier finden, dass die Luft Verdünnung 
proportional mit dem Quadrat des Radius des Kreises, den die Mündung im Raum be- 
schreibt, wächst. Die mathematische Formel für solche Fälle, von denen in der Praxis 
die Rede sein kann, giebt auch 

wo II den gehobenen Wasserstand, r den Radius des Kreises, den die Mündung beschreibt, 
beide in Millimetern ausgedrückt, o die Anzahl der rmdrchuugen pro Minute, g die Masse 
eines Cubikcentimeters Luft und K eine durch Versuch zu be- 
stimmende Constante bedeutet. 

Hierin variirt der Werth von g noch mit der Dichtigkeit 
der Luft, die sowohl vom Luftdruck als von der Wärme abhängig 
ist,*) doch ist man, wie später gezeigt werden wird, im Stande, 
den Einfluss dieser Veränderlichkeit durch eine besondere Vor- 
kehrung za beseitigen. 

In der Praxis besteht der pneumatische Rotations- 
indieator aus zwei Haupttheilcn, nämlich dom Rotator, welcher 
dem rotirenden Schlauchende, und dem Indieator, welcher dem 
Druckmesser entspricht. 

Dem Rotator kann man mehrere verschiedene Construc- 
tionen geben. Seine einfachste Form ist in Fig. 1 dargestellt und 
besteht in einem Gasrohr R, das um eine Axe, deren Enden in 
Lagern in den Füssen des Gestelles G G ruhen, rotiren kann. 
Das eine dieser Axenenden ist hohl, und dadurch die Oeffnung 
des rotirenden Rohres in Verbindung mit der zum Iudicator führen- 
den Luftleitung gesetzt. Diese Verbindung muss luftdicht sein, was auf verschiedene 
Weise erreicht werden kann. Eine Schmirscheibe S dient dazu, den Rotator mit der 
Maschine, deren Geschwindigkeit man zu kennen wünscht, zu verbinden. 

Es ist gleichgiltig, ob beide Rohrenden oder nur das eine derselben 
offen ist; selbst wenn die Axe mit einer ganzen Menge radial angebrachter 
offener Röhren versehen wäre, würde dieselbe Geschwindigkeit doch immer 
dieselbe Verdünnung bewirken. Auch spielt die Form des Rohres oder der 
Querschnit desselben keine Rolle, ja Versuche haben sogar bewiesen, dass 
selbst, wenn man das Rohr in seiner ganzen Länge mit Baumwolle füllt 
und die Mündung so eng wie einen Nadelstich macht, das Resultat doch das- 
selbe bleibt. 

Es wurde vorhin erwähnt, dass die Zahl g in der aufgestellten Formel 
von der mit Wärme und Barometerstand wechselnden Dichtigkeit der Luft 
abhängig sei. Wird hierauf keine Rücksicht genommen, so setzt man sich 
dem Ucbelstande aus, bei niedrigem Barometerstände und hohem Wärmegrad 
Fi«- 2 . weniger, bei hohem Barometerstand und niedrigem Wärmegrad mehr Um- 
drehungen ahzuleseu, als die Maschine in Wirklichkeit macht. Dies lässt sich aber in 
einfacher Weise beseitigen, indem man die Länge dos rotirenden Rohres nicht völlig 
constant macht, sondern jedesmal nach dem jeweilig herrschenden Dichtigkeitsgrade der 
Luft etwas verändert. Zn diesem Zwecke, ist jedes der beiden Enden des Rohres R 
noch mit einem kurzen Schieherohr T (Fig. 2) versehen, welches einen zahnstangenartig ge- 
formten Einschnitt besitzt. Ein kurzer an R befestigter Stift c passt zwischen die Zabn- 

*) Die Abhängigkeit von der Feuchtigkeit ist zu klein, um von praktischer Bedeutung 

zu sein. 
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lücken und dient so dazu, das Schieberohr au dem Platz , den es dem Dichtigkeitsgrade 
der Luft nach einnehmen muss, zu erhalten. Beachtet man, dass der obigen Formel nach 
die Veränderungen von r so gross gemacht werden müssen, dass sie die Veränderungen 
von g corapensiren, so folgt, dass das Product g r* constant zu erhalten ist. Durch Diffe- 
rentiation der Gleichung 

g r* = Const. 

erhält man aber g2 r d r v* d g — 



also : 



dr = 



8 P 



dg. 



Hiernach lassen sich die Veränderungen d r der Länge des Rohres für jeden Werth 
von d p, der selbst wieder von der Aenderung der Temperatur und des Barometerstandes 
ahhäugig ist, ermitteln. Für die Praxis genügt es, die Werthe von dg von 5 zu 6 Grad 
Gels, und 10 zu 10 mm Barometerstand zu berechnen und daraus folgende Tabelle der 
Aenderungen d r herzustellen, welche unmittelbar zur Einstellung des Schieberohres, dessen 
Zähne zu diesem Zweck die Zahlen von 1 bis 10 eingravirt tragen, dient 



Thermom. 




Barometer 


mm 




Gel«. 


TJO 


7« 


750 | 


700 


770 


+ 30° 


0 


1 


2 1 


3 


4 


+ 25° 


1 


2 


3 ! 


4 


ß 


+ 20° 


2 


3 


4 


5 


6 


+ 15° 


3 


4 


rj 


0 


7 


+ 10° 


4 


5 


s 


7 


8 


+ 5° 


5 


6 


7 i 


8 


9 


0° 


6 


7 


8 


9 


10 



Bei hohem Barometerstand und niedrigem Wärmegrad muss das Rohr, wie die 
Formel durch das negative Vorzeichen andeutet, verkürzt, im entgegengesetzten Falle ver- 
längert werden; deshalb ist als Ausgangspunkt der Tabelle der höchste Wärmegrad 
+ 30° Cels. und der niedrigste Barometerstand 730 mm gewählt worden. 

Als Indicatoren kann man Manometer oder Vacuummeter von jeglicher Con- 
struction gebrauchen, wenn dieselben nur genügend empfindlich sind. Um Verdunstung zu 
vermeiden, kann als Flüssigkeit Oel oder Glycerin angewandt werden; wird Wasser be- 
nutzt, so muss der Nullpunkt stetig controlirt und mit Hilfe einer zu diesem Zwecke 
dienenden Stellschraube eingestellt werden. Auf Schiffen dürfen natürlich nur Indicatoren 
von trockener Constraction gebraucht werden. 

Was den Gebrauch und den Nutzen des Instrumentes betrifft, so ist es selbst- 
verständlich, wie das Tachometer, das Strophometer oder w r ie andere Constructionen von 
Rotationsind icatoren genannt worden sind, anwendbar, die Umdrehungsgeschwindigkeit 
einer Maschine anzngeben, sei dies nun eine Dampf-, Gas-, Dynamomaschine oder ähnliche, 
aber es hat den Vortheil, dass der Ablesungsapparat von der Maschine bedeutend entfernt 
werden kann. Es wird dadurch also dem Fabrikbesitzer ermöglicht, in seinem Comptoir 
einen Indicator stehen zu haben, mit dessen Hilfe er za jeder Zeit im Stande ist, zu 
sehen, was die Maschine leistet, und auf ähnliche Weise dem Nchiffscapitän auf der 
Commandobrücke. Noch Angenehmer ist es ja, nachdem die Arbeit eingestellt ist, genau 
zu wissen, was die Maschine zu jeder Zoit des Tages geleistet hat. Dies wird erreicht, 
indem man den Indicator selbstregistrirend macht, was sehr leicht zu erreichen ist, so 
pass er, z. B. im Laufe von 2-4 Stunden, selbst eine Curve aufzeichnet, deren Entfernung 
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von der Nulllinie, die Anzahl Umdrehungen pro Minute, welche die Maschine zu jeder 
beliebigen Zeit gemacht hat, angiebt. 

Eine specielle und nützliche Anwendung wird der Apparat bei Eisenbahnen finden 
können. Indem man den Rotator mit einem Wagenrad, dessen Umfang bekannt ist, in 
Verbindung setzt, wird man direct die Geschwindigkeit des Zuges, in Meilen pro Stunde 
angegeben, ablesen. Wenn nun der selbstregistrirende Indicator auch in die pneumatische 
Leitung hineingesetzt wird, so wird man nach beendeter Fahrt im Besitze eines Diagramms 
sein, das nicht allein die Geschwindigkeit des Zuges zu jeder Zeit angiebt, sondern auch 
genau, zu welcher Zeit jede Station angelaufon und wieder verlassen wurde. Einen be- 
sonderen Vortheil hat dieser Rcgistrirapparat noch vor anderen zu diesem Zwecke con- 
struirten darin, dass er nur eine elastische Luftverbindung mit dem Rotator braucht und 
daher auf einem Kissen oder anderen federnden Unterlagen angebracht werden kann, wo- 
durch der schädliche Einfluss des Rüttelns des Wagens auf die Regist rirfeder vollständig 
vermieden wird. 

Der Apparat in der hier beschriebenen Form dient also dazu, die Rotationsge- 
sch windigkeit, aber nicht die RotAtions rieh tun g einer Maschine anzugeben, indem die 
Luftverdünnung selbstverständlich dieselbe bleibt, gleichviel in welcher Richtung der 
Rotator sich bewegt. Wünscht man auch diese zu erfahren, was namentlich an Bord von 
Schiffen von grossem Interesse ist, da der Capitain auf der Commandobrücke hierdurch 
im Stande ist, sich zu überzeugen, ob seine telegraphischen Ordres für die Maschine, 
„Rückwärts“, „Vorwärts“ oder „Halt“ ausgeführt werden, so kann dieses auf folgende 
Weise erreicht werden. 

Versuche haben erwiesen, dass das Resultat dasselbe ist, ob die Oeffnung des 
rotirenden Rohres am Ende oder an der Seite angebracht ist; nur dann, wenn eine Seiten- 
öffnung so gedreht wird, dass sie während der Bewegung 
dem Widerstande der umgebenden Luft ausgesetzt ist, wird 
das Resultat ein anderes werden. Man würde vielleicht 
versucht sein zu glauben, dass ein solches Arrangement eine 
Luftverdichtung anstatt einer Luftverdünnung in der Leitung 
bewirken könne; dies ist jedoch nicht der Fall. Es wird 
dennoch eine Verdünnung erzeugt, aber in weit geringerem 
Grade, als wenn die Oeffnung z. B. an der entgegenge- 
setzten Seite des Rohres gelegen hätte. 

Wenn nun das Rohr in der Mitte mit einer schrägen 
Scheidewand versehen wird, und man beide Axen auf die- 
selbe Weise, wie vorhin nur die eine, hohl macht, so ent- 
stehen zwei in demselben Gestell angebrachte nnd von ein- 
ander unabhängige Rohre, wovon jedes in Verbindung mii 
einer eigenen Luftleitung steht (Fig. 3). Diese Rohre werden 
am Ende geschlossen, aber jedes mit einer nach derselben 
Seite gewendeten Seitenöffnung versehen, so dass stets das 
eine von diesen Löchern der Bewegungsrichtnng entgegengewendet, während das 
andere abgewandt ist, nnd sie folglich gegenseitig ihre Rolle tauschen, wenn die 
Maschine ihre Bewegungsrichtnng ändert. Werden jetzt die beiden Luftleitungen mit 
einander verbunden, so wird während des Umdrehens des Rotators sich ein Luftatrom 
durch die Leitung bewegen, und die Richtung dieses Luftstroms ist von der Richtung 
der Umdrehung des Rotators abhängig. 

Es handelt sich also nur darum, die Richtung dieses Luftstroms erkennbar 
zu machen, was auf verschiedene Weisen erreicht werden kann. Man braucht z. B. 
nur an einer Stelle, in der die beiden Axen verbindenden Leitung ein Glasrohr mit einer 
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schwachen Biegung abwärts in der Mitte: v einzulassen. In dem Glasrohr kann sich 
eine Fliedermarkkugel bewegen, und diese wird selbstverständlich, wenn kein Strom die 
Leitung passirt, ruhig in der Biegung liegen bleiben und bo „Halt“ angeben. Ein Luft- 
strom in der einen oder anderen Richtung wird die Kugel nach rechts oder links zu einem 
Drnbtkreuz, das die Bewegung aufhält, treiben, wo ein Koder R angiebt, ob die Maschine 
vor- oder rückwärts geht. Da jedoch Feuchtigkeit an den Wänden des Glasrohres viel- 
leicht die Bewegungen der Kugel hindern könnte, so ist folgender Apparat vorzuziehen. 

Anstatt des Glasrohres wird eine cylindrisehe auf der schmalen Kante stehende 
Büchse eingeschaltet, deren Deckel und Boden aus Glas, der letztere mattgeschliffen sind. 
In dieser Schachtel gehen von der Peripherie nach dem Mittelpunkt zwei 
feste Scheidewände s $ (Fig. 4) aus, und zwischen diesen ist eine dritte 
v aus sehr leichtem Material so angebracht, dass sio sich wie ein Flügel 
bewegen kann, während ihre Verlängerung auf der anderen Seite des 
Mittelpunktes der Schachtel einen Zeiger bildet. Die beiden Ver- 
bindungen mit der Luftleitung münden im Umfange der Schachtel dicht 
bei den beiden festen Scheidewänden ein. Hieraus ist ersichtlich, dass die 
Stellung des Flügels von der Richtung des durch die Leitung gehenden 
Luftstroms abhängig ist; wenn die Maschine still steht, wird der Flügel gerade zwischen 
den Scheidewänden niederhängen, während der Zeiger nach oben zeigt und „Halt“ angiebt. 
Sobald dagegen der Rotator durch die Maschine in Bewegung gesetzt wird, schlägt der 
Flügel ans, so dass der Zeiger entweder auf V oder R zeigt, je nachdem die Maschine 
vor- oder rückwärts geht, und solange die Maschine dieselbe Bewegungsrichtung ein- 
hält, wird der Zeiger seine Stellung beibehalten. Der Apparat ist ausserhalb einer Laterne 
angebracht, deren Lampe des Nachts den mattgeschlÜFenen Boden der Schachtel, auf 
welchen die Buchstaben V und R angebracht sind, erleuchtet. 

Dieser Apparat giebt selbstverständlich nur die Rotationsrichtung an. Wünscht 
man zugleich die Geschwindigkeit zu erfahren, so kann man anstatt seiner ein mit 
Flüssigkeit gefülltes l-förmiges Rohr einschalten. Man wird dann die Umdrehungs- 
richtung erfahren können, iudem man beobachtet., in welchem Schenkel eines solchen 
Manometer die Flüssigkeit steigt, und die Geschwindigkeit indem man 
beobachtet, wie hoch sie in diesem Schenkel steigt. Da jedoch auch die 
Bewegungen des Schiffes auf See ein Fallen und Steigen der Flüssig- 
keitsaulen veranlassen können, so ist besonders für diesen Zweck ein 
drcischenkliges Manometer construirt worden, dessen Einrichtung ans 
Fig, 5 hervorgeht. 

Die drei Schenkel stehen unten alle in Verbindung unter sich, 
während oben die beiden äussersten mit einander verbunden sind, ehe 
sie wieder mit der einen Luftleitung verbunden worden. Die zweite Luft- 
leitung führt zum mittelsten Schenkel. Steht die Maschine still, so w'ird 
die Flüssigkeit gleich hoch in allen drei Röhren stehen. Schlingert nun 
das Schiff, so wird die Folge sein, dass die Flüssigkeit in dem einen Aussenrobr fällt 
und in dein anderen steigt, in dem mittelsten dagegen ihren Platz behält, und hier wird 
man also das Zeichen „Halt.“ setzen k «innen. 

Die Aussenröhren werden nun ganz verdeckt oder aus Metall gemacht , während 
das Mittelrohr von Glas ist, mul mit einer Ablesescale versehen wird. Die Verbindungen 
mit dem Rotator sind so hergestellt, dass die Flüssigkeit in dem Mittelrohr steigen oder 
fallen muss, je nach «lern die Maschine vor- oder rückwärts geht, und dies in höherem 
oder geringerem Grade je nach der Rotationsgeschwindigkeit der Maschine. Grosse 
Genauigkeit wird natürlich bei einem solchen Manometer nicht erreicht, aber es wird 
ja auch in den meisten Fällen hinreichend sein, beobachten zu können, ob die Oommandos: 
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Fig. 4. 
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„Volle Kraft“, „Halbe Kraft“ und „Langsam“ bzw. „vor-“ und „rückwärts“ recht ver- 
standen und ausgeführt werden. 

Auch die letzt erwähnte Form des Apparates, mittels deren sowohl die Geschwin- 
digkeit als die Richtung der Umdrehungen der Maschine anschaulich gemacht werden, 
kann selbstregistrirend sein. Man wird also dadurch im Stande sein, bei Collisionsfälten 
u. dgl. nachher constatiren zu können, ob und zu welcher Zeit die Maschine rückwärts 
zu gehen angefangen hat 

Mehrere Schiffe der königlichen dänischen Marine sind schon mit diesen ver- 
schiedenen Controlapparaten versehen worden. 

Noch muss erwähnt werden, dass man dasselbe Prinoip zur directen Ablesung 
(oder Registrirung) der Dichtigkeit der Luft bonntzen kann, indem man den Rotator 
mittels einer Uhr in gleichförmige Rotationsgeschwiudigkeit setzt. In der rechten Seite 
der Formel 

ä = 2 Mtö 0 )’ 

wird nämlich dann alles ausser q , der Masse von einem Cubikcentimeter Luft constant. 
Durch Reductionen verschiedener Art wird es daher wohl möglich sein, die Wärme und 
vielleicht auch die Feuchtigkeit der Luft aus den Angaben des Indicators (oder Registrir- 
apparates) abzuleiten. 

Kleinere (Original-) UHttliellungen» 

Das Xepltoskop, ein Instrument zur Beobachtung der Wolkenbewegmig. 

Von C. Ci. FInrman in UpMla. 

Auf einem zur Ilorizontirung mit Fussschrauben versehenen Dreifuss a (Fig. 1) 
ruht eine flache, cylindrische, oben offene Büchse, in welcher centrisch eine Magnetnadel 
spielt. Um die Büchse herum ist ein Ring r beweglich, in welchen ein ebener schwarzer 

Spiegel eingesetzt ist, der den Deckel der in- 
neren Büchse bildet und ein Fcnsterchen c aus 
durchsichtigem Glase besitzt, durch welches hin- 
durch man die Spitze der Magnetnadel sehen kann. 
Auf diesem Spiegel sind drei mit der Aufhiinge- 
spitze der Magnetnadel concentrischc Kreise in 
gegenseitigen Abständen von 20,8 min und acht 
einander unter Winkeln von 45° schneidende Ra- 
dien gezogen. Der eine dieser Radien geht über 
das Fcnsterchen hinweg; an der entgegengesetzten 
Seite ist in einer Führuug am äusseren Rande des 
drehbaron Ringes durch Trieb- und Zahnstange tr 
ein Visirstab s verstellbar, dessen Spitze sich 
in einer durch den genannten Radius senkrecht auf 
den Spiegel gedachten Ebene bewegt 

Die äussere Mantelfläche des drehbaren 
Ringes r ist am unteren Rande in 16 gleiche Theile 
getheilt, und ebenso der Ansatz /> der inneren 
F »*- >■ Büchse, auf welcher er ruht; die Theilstricho der 

letzteren sind mit den Haupt-Himmelsrichtungen bezeichnet. 

Die nach Aussen gewandte Fläche des Visirstabes trägt eine Millimctertheilung, 
die so beziffert ist, dass an dem an der Führung sitzenden Index sich unmittelbar der 
verticale Abstand der Visirspitze von der Spiegelebene ablesen lässt. 
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Beim Gebrauche des Instrumentes werdon zunächst die Theilstriche dos Ringes 
und des unteren Randes der Büchse zur Coincidenz gebracht, so dass der Visirstab bei 
dem mit S bczeichneten Theilstriche der letzteren Theilung steht. Dann dreht man das 
ganze Instrument so lange, bis die mit N bezeichnete Spitze der Magnetnadel unter dem 
Fensterchen sichtbar wird und von der Spitzo des Visirstabes aus gesehen mit dem über 
das Fensterchen c. hinweggehonden Radius des Spiegels zusammenfällt. Hierdurch ist, 
nachdem der Spiegel in dieser Stellung des Instrumentes mittels einer aufgesetzten Dosen- 
libelle horizontirt nnd die dadurch etwa hervorgerufeno kleine Abweichung der Magnet- 
nadel wieder beseitigt ist, die Yisirebene über die Spitze des Stabes s nach dem Mittel- 
punkte des Spiegels nach Nord und damit auch die verschiedenen Theilstriche des 
Randes b der Büchse nach den entsprechenden Himmelsrichtungon orientirt. 

Hierauf wird das Spiegelbild der zu beobachtenden Wolke aufgesucht, der be- 
wegliche Ring bo lange gedreht, bis der Visirstab dieses Spiogelbild deckt und letzterer 
dann in der Höhe verstellt, bis man über die Spitze visirend, das Bild der Wolke genau 
im Mittelpunkte des Spiegels erblickt. Aus der Ablesung der Theilung auf b erfährt man 
dann das Azimutb, in welcher die Wolke vom Beobaohtungsorte aus erscheint, aus der 
des Index an der Theilung des Visirstabes die scheinbare Höhe der Wolke. Hält man dann das 
Auge unbeweglich in der Visirlinie von der Spitze von s nach dem Mittelpunkte des 
Spiegels, so sicht man das Bild der Wolke in Folge der eigenen Bewegung der letzteren 
vom Mittelpunkte des Spiegels auf irgend einem Radius nach dem Rande zu ziehen; die 
Richtung dieses Radius, d. h. also der Bewegungsrichtung dor Wolke lässt sich dann an 
den auf der •Spiegelfläche eingerissenen Radien abschätzen. 

Um endlich auch die rela- 
tive Geschwindigkeit, d. h. die Zeit T 
zu bestimmen, welche die in hori- 
zontaler Richtung in der Atmosphäre 
schwimmende Wolke braucht, um 
von dem Zenith desjenigen Ortes dor 
(für diesen Zweck mit vollkommen 
genügender Annäherung als eben an- 
znsehenden) Erdoberfläche , über 
welchem sie sich gerade befindet, 
einen Bogen grössten Kreises von 
15° zu durchlaufen, beobachtet man 
die Zeit t, welche das Bild braucht, 
um von der Peripherie eines der 
auf dem Spiegel cingerissenen con- 
centrischen Kreise bis zur Peripherie 
des nächsten zu gelangen und findet 
dann T aus t auf folgende Weise: 

Sei in Fig. 2 A der Beobachtungsort, B derjenige Ort, in dessen Zenith die 
Wolke W gerade steht, D E F der Spiegel mit dem Centrum c und dem Radius p, S die 
Spitze des Visirstabes in der Höhe SD = h über der Ebene des Spicgols, dann liegt das 
Spiegelbild S‘ der Spitze, nach welchem der Visirstrahl T VC gerichtet ist, ebenfalls um h unter 
der Spiegelfläche. Bewegt sich das Bild in der Zeit t von C nach F, so bewegt sich die 
Wolke in derselben Zeit in der CF parallelen Horizontalen WL von W nach L. Hätte 
sich dos Bild dagegen auf dem Radius C E bewegt und dabei auch die Zeit i gebraucht, 
um von C nach E zu kommen, so würde die Wolke sich auf der CE parallelen Horizon- 
talen B’G von W nach G hin bewegt haben müssen. Da CE und CF als Radien desselben 
Kreises einander gleich sind, so ist leicht einzusehen, dass auch WO und WL einander 
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gleich sind, woraus folgt, dass die Zeit t unabhängig von der Bewegungsrichtung der 
Wolke ist. Zieht mau dann B L und M N C F , so wird auch 3/ N «* g und man erhält 



MN_ g 
Mß~ h 



Ujx. 



Nun verhält sich aber ferner die Zeit T, in welcher die Wolke einen Winkel von 
15° beschreibt, zur Zeit /, in welcher sie den Winkel x durchläuft, wie die Tangenten 
dieser beiden Winkel, 



T _tg lf>°, 
t tyx 

won»“» T = l h lg\b°. 

t» * 



Es ist aber Uj 15° = 0,268; nimmt man g wie bei dem Instrument gleich 26,8 mm, so wird 

rp . 0,2i>3 h h . 

1 ““ 1 2t;,8 ““ ioo 



Hätte also beispielsweise die Wolke so gestanden, dass man am Visirstabe gerade 
100 mm abgelesen hätte, so wäre direct T gleich der beobachteten Zeit t. Wie man aus 
der Formel sieht, wird die Bestimmung natürlich um so unsicherer, je kleiner h ausfallt, 
je näher also die Wolke am Horizout steht. Da sich aber auch die Antrittszeiten an die 
Kreise um so unsicherer bestimmen, je starker der Radius, auf dem die Bewegung vor sich geht, 
verkürzt erscheint, diese Verkürzung aber namentlich im erwähnten Falle sehr stark wird, 
wenn die Bewegungsrichtung der Wolke mit der Verrichtung einen kleinen Winkel bildet, 
so wird man, falls eine genügende Anzahl von Wolken vorhanden ist, mit Vortheil zur Beo- 
bachtung diejenigen wählen, deren Bewegungsrichtung zur Visinichtung möglichst senk- 
recht steht. 

In dem Falle endlich, in welchem die Bewegung der Bilder vom Centrum des 
Spiegels nach der Seite des Visirstabes hin gerichtet ist, wodurch die Beobachtung der 
Antritte an die äusseren Kreise etwas unbequem wird, kann man den Ring um 180° 
drehen und statt über die Spitze S von s selbst, über deren Spiegelbild £>' (Fig. 2) nach 
dem Mittelpunkt des Spiegels und der Wolke visiren, ohne dass dadurch an den obigen 
Resultaten etwas geändert wird. Diese Beobachtungsweise ist auch dann der erstbe- 
schriebenen vorzuziehen, wenn entweder die Wolke sehr hoch steht, oder das Instrument 
auf einem etwas hohen Stative aufgestcllt ist. 

Das Instrument ist von dem internationalen meteorologischen Comite hei seiner 
Zusammenkunft in Paris im vorigen Jahre als zweckmässig empfohlen worden und von 
Herrn J. L. Rose in Upsala zu beziehen. 



Ausstellung von Barometern 

Die alljährlich von der Londoner Royal Meteorologieal Society veranstaltete Aus- 
stellung von Instrumenten war, wie wir der Nature entnehmen, in diesem Jahre den 
Barometern gewidmet. Die Ausstellung fand in den Bihliothekräumeu der Institution of 
Civil Engineers am 16. und 17. März statt und zeigte eine grosse Menge alter und Deuer 
Instrumente, sowie zahlreiche Zeichnungen und Photographien. 

Die Ausstellungsobjecte, im Ganzen 120, waren in folgender Weise classirtcirt: 
Quecksilberbarometer (justirhares Gebiss, geschlossenes Gebiss, Heberbarometer), Baro- 
graphen, Aneroide, specielle Barometerformen; es waren 78 Barometer ausgestellt. 9 neue 
Instrumente, und 33 Zeichnungen und Photographien. 

Unter den Quecksilberbarometern nach Fortin, mit justirbarem Ge- 
fäss, fanden sich einige interessante Exemplare; P. Adio hatte ein Instrument ausgestellt, 
das zur Hebung des Quecksilbers im Gefässe mit einem Tauchkolben aus Glas versehen 
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war. Ein solbstcomponsirendes Barometer von Negretti & Zambra hatte ein«? doppelte 
Zahnstange mit Triebbewegung, so dass, wenn man den Nonius in der einen Richtung 
einstellte, die zweite Zahnstange sich in der entgegengesetzten Richtung bewegte und 
einen Kolben von der Grösse des inneren Durchmessers der Röhre mit sich führte. Die- 
selbe Firma hatte ein Barometer mit elektrischer Just irung ausgestellt, sowie ein Normal- 
barometer mit Ausflnss-Gefäss. Einige bemerkenswerthe Exemplare von Barometern für 
Höhenbestimmungen fanden sich vor, darunter eins, das jetzt in Kew als Normal dient. 
Von besonderem luteresse war ein 100 Jahre altes transportables Barometer mit Elfen- 
beinschwimmer. 

Von den Barometern mit geschlossenem Gef äss ist dasjenige zu erwähnen, 
das R. C. Woods im Jahre 1837 für die Royal Meteoroloyical Society angefertigt hat; das 
Verhältnis« des Calibers der Röhre zu dem des Gelasses betragt 1:60, ein Verhältnis«, 
das man für genügend hielt, um der Anbringung einer Capacitäts-Correction enthoben zu 
sein; das Barometer fasst 70 Pfund Quecksilber. Neben diesem war das ihm ähnliche 
Kew-Barometer. im Jahre 1863 construirt, aufgestellt, das die Capacitäts-Correction durch 
Anbringung einer rcducirten Scale umgeht. Bei Morland's Barometer, von Negretti & 
Zambra ausgestellt, ist der obere Theil des Rohres ein wenig geneigt, um die Scale etwas 
vergrössert zu haben. Hick’s Barometer mit spiraligem Tubus giebt die Bewegung des 
Luftdruckes achtmal vergrössert wieder. Verschiedene Exemplare von Barometern, wie 
sie bis zum Jahre 1854 in der englischen Kriegsmarine gebräuchlich waren, sowie Modelle 
der in Frankreich, Holland und Russland üblichen Barometer vervollständigten diesen 
Theil der Ausstellung. 

Unter den Heberbarometern waren zwei sehr alte Formen, Hooke’s Doppel- 
barometer, sowie ein holländisches Barometer von Rcballio, eine Combination von Baro- 
meter, Thermometer und Hygrometer. Von historischem Interesse war die Montirung des 
früher De Luc gehörigen Reisebaroraeters. Die übrigen ausgestellten Heberbaroineter 
zeigten die Constructionen von Gay Lussac, Bunten, Jones, Adie, Dollond, Bogen 
und Wilde. Zu erwähnen ist noch ein von Capt. Basevi bei der Aufnahme des Tafel- 
landes von Tibet benutztes Exemplar, Stanley’« Barometer mit automatisch sich ver- 
schiebendem Iudex, sowie Guthrio’s Barometer mit flacher horizontaler Spirale; in der- 
selben zeigt eine Luftblase die Variationen des Luftdruckes an und zwar giebt ihre Be- 
wegung die wirklichen Barometerschwankungen 47* mal vergrössert wieder. 

Von Barographen hatte die Meteoroloyical Society ein Instrument nach Milne’s 
Typus ausgestellt, Negretti & Zambra eine verbesserte Form desselben Instrumentes; 
ferner hatten Redier und Richard Fr Öres in Paris mehrere Exemplare ihrer Baro- 
graphen vorgeführt. (Vgl. über letztere diese Zeitscbr. 1884 S. 62.) 

Zahlreiche Exemplare von Aneroiden waren ausgestellt, Taschen-Aneroide mit 
Höhenscale, bis 0000 Meter reichend, Stanley'« Auoroid für Aufnahmczwecke, Fiold’s 
Aneroid für Ingenieure, selbstregistrironde Aneroide mit Maximum- und Minimum-Index, 
ferner Skelette von Aneroiden, die Function der inneren Theile zeigend. Lund & 
Bloekley hatten ein Aneroid von gewaltigen Dimensionen ausgestellt, dessen Scheibe 
einen Durchmesser von etwa 2 m hatte. 

Unter den speciollen Baroineterformen muss in erster Linie Stanley’s Uhr- 
Barometer erwähnt werden. Eine Pendeluhr, deren Pendel von einem Quecksilber- 
barometer gebildet wird, zählt die Schwingungen dieses Pendels; je nach den Schwankun- 
gen des Luftdruckes wird das Quecksilber im Pendel seino Lage ändern und der Gang 
der Uhr daher beschleunigt oder verlangsamt. Ferner war Jordau’s Glycerinbarometer 
ausgestellt, jedoch nur das Gefäss und der obere Theil der Röhre; das ganze Instrument 
hat eine Hobo von beinahe 10 Metern. Ausser letzterem war noch ein Glycerinbarometer 
von Cetti in der Ausstellung. Es wäre interessant, einmal über das Functioniren dieser 
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Barometer Genaueres zu erfahren. Erwähnung verdienen noch Hick’s biegbares Baro- 
meter, Lowne’s Hand- Wetterglas, Ronketti’s Thermobarometer, sowie einige Formen 
von Sympiezomotern. 

Die Ausstellung wurde von den Mitgliedern der Royal Mcteorotogical Society am 
17. März besucht, bei welcher Gelegenheit der Präsident der Gesellschaft W. Ellis einen 
kurzen Ueberblick über die Geschichte des Barometers gab. Ohne hierauf näher eingehen 
zu wollen, sei nur erwähnt, dass die leider immer noch herrschende Sitte, die Barometer- 
scalen mit Wetterankündigungen zu versehen, bis in das Jahr 1688 zurückreicht. 

Wie man sieht, kann die Ausstellung einen Anspruch auf Vollständigkeit nicht 
gerade erheben, was auch von der gelegentlichen Ausstellung einer wesentlich auf ein 
Land beschränkten wissenschaftlichen Gesellschaft nicht erwartet werden kann. Nicht 
ohne Interesse würde es sein, wenn die meteorologischen Gesellschaften anderer Länder, 
dem Beispiel der Royal Meteorological Society folgend, bei Gelegenheit ihrer Jahresver- 
sammlungen, wenn auch nicht alljährlich, gleichfalls Ausstellungen meteorologischer In- 
strumente veranstalteten und eingehende Berichte über dieselben veröffentlichten. Letztere, 
von Zeit zu Zeit combinirt, würden Meteorologen und Mechanikern ein getreues Bild des 
jeweiligen Standes der Technik geben. 



Referat«. 

Nene physikalische Demonstrationsapparate. 

Joum. de Fhys.f Chim. ct Hist. nat. k lernen taires . 1 . Ko. 1 bis 8 und Zcitschr. z. Fürder . d. 

physik. Unterr. 3. No. 1. 

In der erstgenannten Zeitschrift ist ein neues Organ entstanden für die Er- 
örterung elementarer Probleme und Aufgaben, die für die Vorbereitung auf die niederen 
und höheren Examina dienlich sein können. Daneben finden sich in den vorliegenden 
Heften Angaben über Unterrichtsapparate. Zum Nachweise des Archimedischen 
Princips, empfiehlt Bourbouze (S. 12) ein hohes Standgeföss aus Glas, dicht über dem 
Boden mit einem Ausatzrohr versehen, von dem sich ein enges Rohr wie ein Wasser- 
standszeiger nach oben abzweigt; durch Einsenken eines passenden Schwimmers bringt 
man das Wasser zum Steigen und lässt darauf durch Oeffnen eines am Ende des Ansatz- 
rohres befindlichen Hahnes soviel Wasser abfliessen, bis das Niveau zur früheren Höhe 
gesunken ist. Dann folgt Wägung des ausgoflossenen Wassers und Vergleich mit dem 
Gewichte des Schwimmers. 

Bourbouze beschreibt ferner (S. 13} Neuerungen an Condensationshygro - 
metern, im Anschlüsse an eine frühere Veröffentlichung in den Comptes Rendas. lOO. 
S. 1538. (Vgl. auch das diesjährige Januar-Heft dieser Zeitschr. 8. 32.) Er schlägt die 
Verwendung von versilberten Galvanometerspiegeln vor, die an die Metallwand des Hygro- 
metergeffcsses zu befestigen sind und zwar in solcher Höhe, dass die Aetheroberfläche 
die Spiegelfläche halbirt; das Thermometer ragt gleichfalls nur zur Hälfte in den Aether 
hinein. Der Thauniederschlag erfolgt zuerst in dem Horizontaldurchmesser des Spiegels, 
der dem Aetherniveau entspricht, und hebt sich scharf gegen die obere nicht beschlagene 
Hälfte ab. Im Märzheft beschreibt Mayen^on (S. 67) unter dem Namen „Thermogal- 
vanoskop“ ein Instrument, welches das vielfach gebräuchliche Hebelpyrometer zu 
ersetzen bestimmt ist. Der Metalldraht, dessen Längenänderung sichtbar gemacht werden 
soll, ist durch ein in seiner Mitte angehängtes Gewicht gespannt. Bei eiutretender 
Verlängerung des Drahtes senkt sich das Gewicht und überträgt seine Bewegung durch 
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einen Faden auf eine Rolle, deren Axe mit einem langen Zeiger versehen ist. Der 
Apparat scheint recht empfindlich zu sein und kann dazu dienen, die Ausdehnungscooffi- 
cienten verschiedener Metalle zu vergleichen. Er ist auch auf Grund der galvanischen 
Erwärmung des Drahtes als Galvanoskop verwendbar. 

In der Zeitschrift zur Förderung des physikalischen Unterrichts setzt Prof. 
Schwalbe die Verwendbarkeit des cartesianischen Tauchers zur Demonstration der Ge- 
setze der Druckfortpflanzung auseinander. R. Heyden beschreibt einen Demonstrations- 
taucher, der sich zu dem eben genannten Zweck, wie auch zur Erläuterung des hydrostati- 
schen Druckes, der Hebelgesetze u. s. f. verwenden lässt. A. Benecke theilt die Ein- 
richtung eines Apparates zum Nachweise des Reflexions- und Brechungsgesotzes mit, der 
dem Weinhold’schen Demonstrationsgoniometer nachgebildot ist, 1 ) Pe. 

Ein neues Löthrohr-Reagens. 

Von H. Moser. Oesterr. Zeitsehr. für Berg- und Hüttenwesen. 34. S. 119. 

Prof. Haanel in Montreal fand, vielleicht durch Bunsen's bekannte Vorarbeiten 
angeregt, in der Jodwasserstoffsäure (J H) ein neues Löthrohr-Reagens, durch dessen An- 
wendung eine Reihe von Metalloxyden schöne deutliche Beschläge liefern. Dies Reagens 
diente ursprünglich dazu, die auf gewöhnlichem Wege auf Kohle von Wismuth, Arsen, 
Antimon und Cadmium erhaltenen Beschläge zur leichteren Erkennung dieser Metalle in 
Jodbeschläge zu verwandeln; jedoch auch zur Erkennung einer ganzen Reihe anderer 
Metalle eignet sich J H sehr gut. 

Als Unterlage benutzte Haanel Tafeln aus Pariser Gips ( Piaster of Paris) von 
annähernd 100 mm Länge, 50 mm Breite und 3 mm Dicke; dieselben sind leicht und billig 
herzustellen und eignen sich vermöge ihrer glatten weisson Oberfläche sehr gut zum Auf- 
fangen der Beschläge. Mit gleich gutem Erfolge benutzte der Verf. Unterlagsplatton aus 
verzinkten Eisenblechtafeln oder Zinkblech von derselben Grösse; an der Schmalseite 
waren dieselben auf 5 mm Breite rechtwinklig umgebogen, auf beiden Seiten nach ent- 
gegengesetzter Richtung. Beide Flachseitcn können dann mit einem Brei aus feinem 
Gips bestrichen und mittels eines Messer» geglättet werden. Dieser Gipsbelag lässt sich 
sodann nach dem Verbrauch leicht erneuern. 

Das Reagens stellt Prof. Haanel dar durch Einleiten von Schwefelwasserstoff in 
ein Gemenge von Jod in Wasser, bis die Flüssigkeit sich klärt. Hierauf wird Jod zuge- 
setzt und von Neuem Schwefelwasserstoff eingeleitet, womit so lange fortgefahren wird, 
bis 5 g Jod in J H verwandelt sind. Ein Ueberschuss von Schwefelwasserstoff verhindert 
die Zersetzung des J I/, ohne in irgend einer Weise von Einfluss auf die Reaction zu 
sein. Die mit dem so hergestellten Reagens vom Verf. angcstellten Versuche fielen un- 
günstig aus, wohingegen ein Reagens, erhalten durch Einwirken von Jodphosphor auf 

l ) Im Anschluss an die obigen Mittheilungen über Demonstratiousapp&rate möchten 
wir die im diesjährigen M&rzheft S. 105 gegebene etwas zu kurze und daher nicht vollkommen 
verständliche Beschreibung des von Mechaniker F. Ern ecke in Berlin coustrairten Demon- 
strations-Heberbarometer nach E. Schulze nach einigen Richtungen hin noch erweitern. 
Das lleberbarometer von 170 cm Länge ist in erster Reihe zum Nachweise des Boyle'schen 
Gesetze» bei vermindertem Druck bestimmt. Der eine Schenkel ist am oberen Ende, der 
andere im Abstande 100 cm von unten durch einen Hahn verschliessbar. Sperrt man in dem 
letzteren ein kleines Lnftvolumen ab, so wird der darauf lastende Druck seinem vollen Be- 
trage nach durch eine Quecksilbersäule dargestellt, da sich das Quecksilber im andern Schenkel 
unterhalb eines To rricel loschen Vacuums befindet. Es wird also durch diese Anordnung 
die Addition des jeweiligen Barometerstandes, die bei der sonst üblichen Methode erforderlich 
ist, vermieden. Durch allmäliges Abfliessen dos Quecksilbers kann das Volumen der Luft und 
der zugehörige Druck angomesseu variirt werden. 
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Wasser, sehr gute Resultate lieferte. An Stelle des J II wurde von anderer Seite eine 
Jodtinctur vorgeschlagen, welche in einer gesättigten Lösung von Jod in Alkohol besteht. 
Die vom Verf. hiermit angestellten Versuche lieferten nur schwache und matte Beschläge. 

Bei Herstellung der Beschläge wird die fein gepulverte Probe in das Grübchen 
der Unterlage, welche an der Stelle mit einem Tropfen J H befeuchtet wurde, gelegt und 
mit ein oder zwei Tropfen des Reagens befeuchtet, worauf sodann die Oxydationsflamme durch 
das Löthrohrauf die Prohegerichtet wird, in derselben Weise, wie es bei Herstellung der 
Beschläge auf Kohle geschieht. Zur Erzielung scheuer and reichlicher Beschläge empfiehlt 
es sich, die Probe, nachdem dieselbe eine Zeit lang erhitzt war, noch ein oder zweimal 
mit dem Reagens zu befeuchten. Mittels dieses Verfahrens sind die folgenden Metalle 
erkannt worden: Arson, Antimon, Blei, Molybdän, Osmium, Quecksilber, Selen, Silber, 
Tellur, Thallium, Wismuth und Zinn, ferner Cadmium, Kupfer und Zink. Von Gold und 
Kobalt liessen sich mit .TH nur sehr schwierig Beschläge erhalten. Im Weiteren sind 
die Beschläge, welche von H&atiel und dem Verf. für die einzelnen Metalle erhalten sind, 
nach Lage und Farbe ausführlich beschrieben und angegeben, wie bei ähnlich aussehenden 
Beschlägen die Unterscheidung der verschiedenen Metalle dnrehzuführen ist. 

Als Vortheile dieser Methode sind nach dem Verf. die schönen und auffallenden 
Farben der Beschläge zu betrachten sowie der Umstand, dass sich Quecksilber und 
Molybdän auf diese Weise naebweisen lassen. Auch lassen sich durch diese Methode 
mit einer Operation Aufklärung über mehrere Elemente gleichzeitig erhalten. Als un- 
wesentliche Nachtheile kommen die etwas vermehrten Kosten in Betracht. Die Ausgaben 
für das Reagens sind unbedeutend, da 25 g desselben für circa 120 Proben ausreichen. 



Die Methode des Spectropliors. 

Von G. Reinke. Wied. Ann. N. F. '47. S. I//. 



Wr. 



Mit dem Namen Spectrophor bezeichnet Verf. eine Einrichtung, um vergleich- 
bare Rtrahlengruppen des prismatischen Spectrums auf gleiche Dispersion zu bringen. In 
der Bildobeno eines Spectralapparats befindet sich ein Schirm, mittels dessen man den zu 
untersuchenden Theil des Spectrums genau abgrenzen kann. Man stellt ihn nach einer 
Dispersionsscale ein, auf welcher nicht nur die Fraunhofer’schen Linien, sondern 
auch die Wellenlängen markirt sind. Die auf diese Weise abgegrenzten Strahlen werden 
mittels eines Collectors (Sammellinse oder Hohlspiegel) auf die Stelle concentrirt, in 
welcher ihre physiologische oder physikalische Wirkung statt finden soll. Wenn die 
Lichtflecke gleich gross sind (?), so kann man die Dichtigkeit der Strahlen beliebig regu- 
liren und ist von der jeweiligen Dispersion des Prismas unabhängig. 

Sollen mehrere Spectralbezirke gleichzeitig zur Wirkung kommen, so ersetzt Verf. 
die ganze Einrichtung durch ein System von planconvexen Cylinderlinsen von gleicher 
Brennweite, aber verschiedener Breite, welche den zu vergleichenden Abschnitten des 
Spectrums entspricht. 

Für quantitative Untersuchungen ist eine recht sorgfältige Erwägung der Fehler 
anzurathen, die sich hei Anwendung des Apparats einschlcichen können. Z. 



Methode zuui Hervorbritigett von monochromatischen oder inischfarhigen Bildern auf 

einem Schirm. 

Von Capt. W. de Abney. Phil. Mag. V. 40. S. 172. 

Der Verf. verfolgt ähnliche Zwecke wie Lord Rayleigh (vgl. d. vorige Heft d. 
Zeitschr. S. 182). Sein Apparat ist auch im Wesentlichen derselbe, nur will er das monochro- 
matische oder mischfarbige Licht der Lichtquelle objectiv auf einem Schirm zur Darstellung 
bringen. Er verfährt zu diesem Zweck folgendermaassen: Statt unmittelbar vor den Spalt 
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des Collimatorrohres; wie Lord Rayleigh stellt er eine Hilfslinse näher an die Lichtquelle 
und zwar so, dass deren Strahlen sich gerade im Collimatorspalt wieder kreuzen, und 
divcrgirend die ganze Collimatorlinse in Wirksamkeit setzen. (Letztere nahm Verf. zu 
40 mm Oeffnung und 320 mm Brennweite). Die Dispersion bewirken zwei einzelne Flint- 
glasprismen von 60°. Das Spectrum wird auf dem Schirm einer Camera aufgefangen. 
Dieser Schirm w'ar gegeu die Axe der Linse geneigt und zw'ar so, dass trotz der An- 
wendung einfacher Linsen das ganze Spectrum scharf erschien, was am Bilde eines ira 
Collimatorspalt angebrachten Haares oder dort befindlichen Staubes erkannt wird. In 
dem Schirm der Camera befinden sich wiederum, parallel zum Collimatorspalt ein oder 
mehrere feste oder bewegliche Spalte. Der durch diese tretende Theil des Spect rums wird 
nun im Gegensatz zu Lord Rayleigh Apparat nicht vom Auge de« Beobachters aufge- 
fangen, sondern von einer vierten Sammellinse (von etwa 136 mm Durchmesser, und 
660 nun Brennweite). Diese entwirft ein reelles und vergrößertes Bild der letzten 
Prismenflache auf einem zweiten Schirm. Wenn der Spalt im Camera Schirm so breit 
oder getheilt ist, dass mehrere Farben des Spectrums durch ihn hindurchtreten, so kanu 
man durch geeignete Neigung der Axe der letzten Sammellinse gegen die Richtung der 
auf sie fallenden Strahlenbüschel die entsprechenden verschiedenfarbigen Bilder der 
Prismen fläche zum gänzlichen Zusammenfällen bringen, so dass auch keine farbigen Säume 
auf treten. 

Wenn der Apparat richtig jnstirt ist, so müssen die verschiedenfarbigen Bilder, 
die auf dem zweiten Schirme zu Stande kommen, wenn der Spalt des Camera-Schirmes 
durch das auf diesem entworfene Spectrum hindurchbewegt wird, nahezu dieselbe Lage 
und Grösse behalten. Auf diese Weise kann man Lichtflecke von einer bestimmten Farbe 
oder Farbencombination, unter Ausschluss aller anderen entwerfen. 

Der Verf. erhielt ganz dieselben Resultate, als er die Linsen durch Spiegel, die 
Prismen durch ein Reflexionsgitter ersetzte. Diese Anordnung bietet nach ihm jedoch keine 
Vortheile für photometrische Zwecke gegenüber der beschriebenen, da das Licht durch 
die Reflexion an den Metallen mehr gefärbt wird als durch die Absorption beim Durch- 
gang, wenn nur zu den Linsen und Prismen gutes weisses Glas verwendet wird. 

Betreffs der verschiedenen Verwendung des Apparats zum Studium der Farbeu- 
lehre, Souuenphotographie u. s. w. muss auf das Original verwiesen werden. Cz. 

Verbesserungen am Du fou rischen llehelharoineter. 

Von A. A. Odin. Meteorolog. Zeit sehr. 2. S. 189 aus Bulletin de ln Societe Vaudoise des 

Sciences naturelles. 

Der Meteorologischen Zeitschrift entnehmen wir folgendes Referat über Ver- 
besserungen am Dufou rischen Hebelbarometer: 

„Das Regislrir-Hebelbarometer von H. Dufour beruht auf dem Princip, dass durch 
eine Veränderung des Luftdruckes Quecksilber aus einem Schenkel des Hebelbaroineters 
in den anderen tritt und hierdurch der Schwerpunkt des Systems sich verschiebt Hängt 
man das Barometer an einer nicht zu weit von der mittleren Lage seines Schwerpunktes 
entfernten Stelle auf, so dass es in der Ebene der beiden Schenkel rotiren kann, so wird 
eine Veränderung des Luftdruckes das Drehungsmoment auf der einen Seite des Auf- 
hängepunktes vermehren, auf der anderen vermindern; das Barometer wird sich um den 
Mittelpunkt des Systems drehen, bis Gleichgewicht eintritt. Diese Bewegungen des Baro- 
meters werden von einem Stift auf einem an demselben vorbei bewegten Papier registrirt. 
Die Form des Barometerrohres lässt sich leicht so gestalten, dass die Ausschläge eine an- 
sehnliche Grösse erhalten. In dieser Form war das Hebelbarometer bereit« 1882 von 
Dufour und Amstein beschrieben worden (S. Bull, de la Soc. Vaud. XVII. 86. und 
Oest. Zeitschr. f. Met. 1882 S. 294). Der Uebelstand, dass die Ausschläge nicht ganz 
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proportional den Druckänderungen sind, war durch ein an zwei Schnüren befestigtes Ge- 
gengewicht möglichst vermieden worden; die eine Schnur war fest mit dem beweglichen 
Barometer, die andere mit einem unbeweglichen Punkt verbunden. 

Odin ersetzt nun dieses bewegliche Gegengewicht durch ein unbewegliches, aus- 
schliesslich mit dem Barometer verbundenes, das die Ausschläge des Instrumentes inner- 
lialb gewisser Grenzen so beeinflusst, dass es dieselben nach der einen Seite hin ver- 
grössert, nach der anderen Seite vermindert. Die Dimensionen und die Lage des Gegen- 
gewichtes sind vom Verf. auf analytischem Wege bestimmt worden. Den Einfluss der 
Temperatur vermag man dadurch zu compensiren, dass man mit dem Barometer ein ge- 
krümmtes Glasrohr in einer rechnerisch bestimmbaren Stellung fest verbindet, das theils 
mit Alkohol, theils mit Quecksilber gefüllt ist. Es wird dann das Uebertreten des Queck- 
silbers aus einem Schenkel des Barometers in den anderen in Folge von Temperatur- 
änderung, in Bezug anf seine Wirkung auf die Drehungsmomente aufgehoben durch ein 
Uebertreten des Quecksilbers in Folge der Ausdehnung des Alkohols und des Queck- 
silbers in der Compensationsröhre, jedoch in umgekehrter Richtung.“ E. B. 



Mikroniet rischer Messapparat für Werkstattzwecke. 

Von Wilkinson, Techniker 7, S. 174. 

Dieses Messinstrument dient zum gonauen Abmessen gleich langer oder gleich 
dicker zum Auswechseln bestimmter Stücke. 

Das Instrument hat zwischen den Tastköpfen G und F einen Spielraum von rund 
80 mm; der Tastkopf F bildet das Ende einer feinen Mikrometerschraube, die mittels 

eines geränderten Drehknopfes A 
in der Hülse C bewegt wird. Das 
Gewinde dieser feinen Schraube 
ist nur 25mm lang und hat auf diese 
Länge etwa 50 Windungen. Am 
Umfange ist der Schraubenkopf 
noch mit der gebräuchlichen Kreis- 
theilung versehen, so dass das 
Mikrometer Einstellungen auf 
Vioro Zoll gestattet. Um beim Ge- 
brauch ein vielmaliges Drehen 
der Mikrometerschraube mittels 
der Finger zu vermeiden, ist die Hülse C aussen mit einem breiten Schraubengewinde 
von 5 mm Ganghöhe versehen, wodurch dieselbe mittels des Knopfes B, der gleich- 
zeitig auf seiner Stirnfläche den Index für die Trommel der Schraube A trägt, in einer 
zweiten an der Rahmenplatte des Instrumentes befestigten Schraubenhülse E verschoben 
werden kann. Mit dieser groben Schraube, die nur um ganze Umgänge gedreht wird und 
zur sicheren Erkennung derselben einen über sämmtliche Gänge gehenden Längsstrich 
besitzt, der mit einem an E angebrachten, durch eine Einfeilung hergestellten Index zur 
Coindicenz zu bringen ist, wird dio feine Mikrometerschraube angenähert eingestellt, 
worauf durch den Klemmhebel D die Hülse E in diese Lage zusammengezogen und C 
dadurch festgehalten wird. Dio feinere, genaue Einstellung des Tastkopfes F erfolgt 
sodann durch die Mikroraeterschraube. — Der andere Tastkopf G befindet sich an dem 
kurzen Arme eines um einen Stift drehbaren Fühlhebels //, dessen langer Arm die Bewe- 
gung des kurzen Arms 15fach vergrössert. Zum Abmossen einer bestimmten Länge wird 
die Hülse C nebst Mikrometcrschraube, dieser Länge entsprechend, genau eingestellt, 
worauf das zu untersuchende Stück zwischen die Tastköpfe eingelegt wird. Die Differenz 
in der Länge wird durch den Hebel H } 15 fach vergrössert, gegen den Index J ange- 
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geben und lässt sich corrigiren, ohne dass man nöthig hat, die Mikromotersch raube zu 
drehen; in diesem Umstande liegt der Hauptvortheil dieses neuen Instruments. Wr. 



Pendel versuche. 

Von P. Czermak u. R. Hi ecke. Sitzungsber» der K. Akad. d. Wissensch. zu Wien. 

OL 1885. April-Heft. 

Um die Bewegungen eines Raumpondels auf graphischem Wege zu fixiron, haben 
die Verfasser einen Apparat construirt, der nicht nur als brauchbarer Domonstrationa- 
apparat gelten darf, sondern auch, wie die mitgethoilton Resultate zeigen, zu exacten 
Messungen gebrauchtwer- 
den kann. Hauptsächlich 
interessirt die zur Anwen- 
dung gekommene Schroib- 
vorrichtung, der die Ver- 
fasser besondere Sorgfalt 
gewidmet haben, um die 
bei einer graphischen Me- 
thode unerlässlichen Be- 
dingungen , — Beschrän- 
kung der Reibung des 
schreibenden Theilea auf 
das denkbar geringste 
Maas«, Möglichkeit, den Druck der schreibenden Spitze beliebig zu ändern und dieselbe 
in einem beliebigen Momente in und ausser Thätigkeit zu setzen, — erfüllen zu können. 
Ira Folgenden soll nur von dieser Schreibvorrichtung die Rede sein und von den übrigen 
Theilen dos Apparates, die sich auf die Aufhängung des Pendels beziehen, abgesehen werden. 

An dem am unteren Theile der 30 kg schweren Pendelkugel hervorragenden 
Zapfen j (s. Fig.) ist mittels einer Hülse die Eisenplatte a angebracht. In dieselbe ist 
an der einen Seite eine Parallelführung bb eingeschraubt, auf welcher mittels der Schraube c 
das Messingstück d verschiebbar ist, an der andern eine Führung e für das Bleigewicht f. 
Beide, Measingstück und Bleigewicht sind durch die Parallelogrammsteuerung gg ver- 
bunden, so dass bei der Verschiebung sich die Schworpunktslage des Apparates nicht 
ändert. Das Messingstück d trägt den Stiel der Gabel k , deren Zinken den in Spitzen 
drehbaren Schreibhebel l halten. An dem Hebel l ist das Messingklötzchen m beliebig 
verschieb- und festklerambar; dasselbe trägt die Schreibspitze, ein fein ausgezogenes und 
gut abgeglühtea Glasrohr, das zur Aufnahme einer verdünnten Anilintinte dient. Der 
Hebel trägt an seinem äussersten Ende rechts ein Gegengewicht o, welches verschiebbar 
ist und daher den Druck des Schreibstiftes beliebig zu ändern gestattet, links den haken- 
förmig gebogenen Draht n; letzterer ruht auf dem Arretirhebel t, der an seinem anderen 
Ende das Gewicht n trägt. 

Mittels der Schraube c und Parallelführung b ist der Schreibstift in der einen 
Richtung um etwa 4 cm verschiebbar. Um aber auch senkrecht hierzu eine Bewegung 
bzw. Regulirung ausführen zu können, ist an dem oberen Ende der Gabel k ein verstell- 
barer Arm angebracht, welcher durch eine Feder gegen die Schraube r gedrückt wird. 

Die Ein- und Ausschaltung des Schreibstifte« geschieht in folgender Weise: Unter- 
halb der Platte a ist ein Elektromagnet s eingeschraubt, welchor boi Stromschluss den 
am Arretirhobel t sitzenden Anker v anzicht; hierdurch fallt dio Schreibspitze, welche sonst 
durch das Uebergewicht u des Arretirhebels an dem Haken n emporgezogen ist, je nach 
der Stellung des letzteren, um Ü bis 10 mm herab. Zur genauen Regulirung des Schwer- 
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punktes der Schreibvorrichtung senkrecht unter dem Stifte « dienen die beiden verstell- 
baren Gewichte p und q. 

Von den beiden Drähten des Elektromagneten s ist der eine direct mit dem 
4 mm starken eisernen Auf hänget! rahte der Pendelkugel verbunden und steht durch den- 
selben mit der stählernen Spitze, auf welcher das Pendel in einer gleichfalls stählernen 
Pfanne schwingt, und hierdurch wieder mit dem einen Pol der Batterie in Verbindung. 
Der andere Zuleitungsdraht ist isolirt an dem Pendeldraht nach oben geleitet, iu der 
Nähe de« Aufhängepunkte« abgebogen und bis über letzteren hinaus weiter geführt. Er 
taucht dann genau in der Verlängerung de« Pendelfaden« von oben her in ein Näpfchen 
mit Quecksilber, welches seinerseits mit einem Taster in Verbindung steht. In dem 
Augenblicke, in welrhem also durch letzteren der Strom geschlossen wird, fällt der Schreib- 
stift herab und beginnt die Aufzeichnung. Der Schreibstift wird durch das Gewichtehen h 
wieder aufgehoben, sobald der Strom unterbrochen wird. 

Die Verfasser haben mit ihrem Apparate den Foucault 'sehen Pendelversuch ge- 
macht, Lissajous’sche Figuren, deren Schwingungsverhältnis« nahe der Einheit liegt, dar- 
gestellt, und endlich die Drehung der grossen Axe bei elliptischen Schwingungen eines 
Raumpendels beobachtet Die mitgetheilten Curven und die daraus abgeleiteten Resultate 
sprechen für die Brauchbarkeit des Apparates, wenn auch nicht zu verkennen ist, das« die 
complicirte Form desselben je nach der Schwingungsrichtung des Pendels erheblich verschie- 
denen Luftwiderstand verursachen muss. Bei der Grösse der angewandten Pendelkugel 
hätte sich die ganze Schreibvorrichtung vielleicht im Inneren derselben unterbringen 
lassen, so dass nur der Schreibstift und die beiden Schräubchen c und V aus derselben 
herausragten, wodurch der beregte Einwand in Wegfall gekommen wäre. W. 

Riickflusskiihler fiir analytische Extractionsapparate. 

Von F. Allihn. Zeitschr. f. analyt. Chemie. W. S. 36. 

Verf. giebt dem inneren Glasrohr des Liebig’schen Kühlers mehrere kugelförmige 
Erweiterungen und schmilzt an sie da« Mantelrohr an; da« Kugelrohr condensirt bei 
gleicher Länge vollständiger als ein einfaches Glasrohr. Wgftch. 



216 



Weil erschienene Hiiclier« 

Handbuch der physikalischen Maassbestiiuinungen. Von Dr. B. Weinstein. Erster 
Band. Die Beobachtungsfehler, ihre rechnerische Ausgleichung und 
Untersuchung. 524 S. Berlin, Julius Springer, M. 14,00. 

Nach dem Muster von Kohlrausch's Leitfaden der praktischen Physik wird in 
dem vorliegenden Werke die Lehre von den physikalischen Maassbestiinmungen als ein 
selbständiges Ganze dargestellt. Verf. geht aber über das genannte Buch insofern hinaus, 
als er ,, einerseits die Beobachtung«- und Messungsmethoden in grösserer Selbständigkeit 
und Ausführlichkeit darlegt, und andererseits der rechnerischen Verwerthung der experi- 
mentell erlangten Ergebnisse, und namentlich den Regeln zur Beurtheilung des Werth es 
dieser Ergebnisse grössere Aufmerksamkeit auwendet.“ 

Der erste Band beschäft igt sich mit der Ausgleichungsrechnung, mit den Rechen - 
metboden, die zur Ausgleichung und Untersuchung der Beobachtungsfehler dienen. Dieser 
Theil des Werkes ist in breitester Darstellung selbständig behandelt, so dass der Phy- 
siker Alles darin findet, was er, dom gegenwärtigen Stande der Wissenschaft entsprechend, 
zur rechnerischen Verwerthung seiner experimentellen Arbeiten braucht. Da alle bisherigen 
Lehrbücher der Ausgleichungsrechnung fast ausschliesslich für Astronomen und Geodäten 
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geschrieben sind, namentlich aber die Beispiele, welche die analytischen Darlegungen 
erläutern, fast durchgängig mit Küeksicht auf die genannten Gebiete gewählt sind, so 
füllt das vorliegende Werk, das die Ansgleichungsrechming mit stetem Hinweis auf die 
Bedürfnisse des Physikers behandelt, das seine Beispiele den einzelnen Gebieten des 
physikalischen Messens entnimmt, eine gewiss schon empfundene Lücke aus. 

Der vorliegende analytische Theil des Werkes liegt den directen Zielen dieser 
Zeitschrift etwas fern, so dass wir uns versagen müssen, auf denselben näher einzugehen. 
Wir werden aber seinerzeit über den zweiten Band, der im Frühjahr nächsten Jahres 
erscheinen und die einzelnen Disciplinen der Physik derartig behandeln soll, dass von den 
fundamentalen einfachen Messungen zu den complicirteren fortgeschritten wird, unseren 
Lesern eingehenden Bericht abstatten. W. 

Publicntioiieti des astrophysikalischen Observatoriums zn Potsdam. Herausgegeb. 
von H C. Vogel. No. 20 (5. Bd.). Leipzig, Engelmann. M. 12,00. 

Inhalt: Bestimmung der Wellenlängen von 300 Linien im Sonnenspectrum 

von G. Müller und P. Kempf. ‘281 S. 

A. (’harpentier. Methode polarimetrique ponr la photoptometrie et le melange des Cou- 
leurs. 4 S. Paris, Davy. 

Extrait des Archive« d’ophthalmologie, janv.-fevrier 188G. 

H. v. Helmholtz. Handb. der physiologischen Optik. 2. Aufl. 2. Liefrg. Hamburg, 
Voss. M. 3,00. 

J. Lahr. Die Grassinan n’sche Vocaltheorie im Lichte des Experimentes. Inauguraldiss. 
28 8. Jena. 

S. Tli. Stein. Das Licht im Dienste wissenschaftlicher Forschung. 4. Heft. Die Photo- 
graphie im Dienste der Astronomie, Meteorologie und Physik. 192 S. 

O. Lubnrscli. Ueber ein neues Nitrometer und die Löslichkeit des Stickoxydes in 
Schwefelsäure. Inauguraldiss. 21 S. Halle. 

S. Parndsky. Praktische Modification der Pettenkofer-Nagorsky’schen Methode zur Be- 
stimmung des Kohlensäuregehaltes der Luft. 39 S. Petersburg (Leipzig, Voss). 
M. 1,50. 



Vereinanachrlchteii. 

Deutsche Gesellschaft fiir Mechanik und Optik. Sitzung vom 20. April 1880. Vor- 
sitzender: Herr Haensch. 

Herr Dr. Zenker hielt den augekündigten Vortrag: „Ueber die selbst- 
leuchtenden Gestirne, 1 w auf den an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden kann. 

Herr Polzin, Oberinspector der Versicherungsgesellschaft „Nordstern“ sprach 
über die Vortheile der Lebensversicherung, insbesondere auch für Vereine. Der Vortrag 
wird Anlass zu näherer Erwägung der Frage seitens des Vorstandes geben. 

Sitzung vom 4. Mai 1880. Vorsitzender: Herr Fuess. 

Herr Dr. Pernet besprach in sehr interessanter und instructiver Weise die im 
Bureau international des poids et me.su res aufgestellten Apparate für Längeninessungen. 
Da der Gegenstand des Vortrages in nächster Zeit eingehend in dieser Zeitschrift be- 
handelt werden wird, kann von einer Berichterstattung hier abgesehen werden. 

Der Schriftführer Blankenburg . 
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Patentüchaii. 

B esprechnngen und Auszüge aus dem Patentblatt. 

Apparat zum Anschaulichmachen der Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. Von Fa. Lisser & 
Benecke in Berlin. No. 84562. Vom 14. Mai 1985. 

Der Apparat besteht ans zwei oder mehreren mit 
Scale versehenen Linealen h, welche entweder, wie in der 
Figur, parallel neben einander gestellt, oder dreh- und fest- 
stellbar auf eine Axe aufgeateckt sind. Au den Scalen ent- 
lang kann je ein Arm a verschoben und festgeklemmt werden, 
un welchem die Messfeder / angebracht ist Das andere Ende 
der Feder ist als Ring ausgebildet, an welchem die Kraft an- 
groift. c sind feste Stifte, welche die Nullpunkte der Scalen 
bilden. Beim Gebrauch wird der Aufhangepunkt der Mess- 
schraubenfedem am Arm a immer so hoch geschoben, bis der 
Bing, welcher zunächst auf dem Stift c aufsitzt, von dem 
letzteren frei wird und denselben zum Mittelpunkt hat. (Vgl. 
das Ref. auf S. 438 des vorigen Jahrg. dieser ZeiUchr.). 

Compensations-Photometer. Von A. Krtiss in Hamburg. No. 
34627. Vom 20. Juni 1885. 

Dieses Photometer hat den Zweck, den Farben- 
unterschied zwischen zwei Lichtquellen J l und J J , deren 
Helligkeit mit einander verglichen werden soll, 
zum Theil auszugleichen. Zu dem Ende wird f * — 
dio eine der beiden Flüchen des Photoineter- 
schirniea F, deren Enden mit einander ver- 
glichen werden, wie gewöhnlich direct durch die 
Strahlen der zu messenden Lichtquelle J\ die andere durch einen bekannten, mit Hilfe des 
Spiegels B D erzielten Bruch theil derselben Strahlen beleuchtet, zu welchen dann so viel 
Licht von der Vergleichslichtqnelle J l durch Aendernng der Entfernung J* F gemischt wird, 
dass die Beleuchtung der beiden Flüchen gleich ist. 





Neuerung an Mikrotomen. Von A. Becker in Göttingen. No. 34683. Vom 20. September 1885. 

Die Gleitbahnen für den „Object schlitten S nnd für den Messerschlitten M werden 
durch Glasplatten a , b und c gebildet. Der Objectträger o ist im Schlitten S um zwei recht- 





winklig sich kreuzende Axen : und z' drehbar gelagert und wird mit Hilfe zweier Schnecken- 
getriebe n n‘ und r eingestellt. 

Um den Druck auf den Schlitten .1/, der unbeabsichtigter Weise entsteht, wenn der 
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Schlitten selbst mit der Hand bewegt wird, und der die Genauigkeit der Schnittdicke beein- 
flusst, zu beseitigen, wird der Schlitten M mittels einer besonderen, aus dem Handhebel L , 
dem an diesem befestigten Zahnradsegment t und der mit AI verbundenen Zahnstange d 
bestehenden Vorrichtung bewegt. 

Entfernungsmesser. Von P. Seile in Berlin. No 34678. Vom 25. Juli 1885. 

A ist ein festes, B ein bewegliches Visir- 
instrument, welches mittels einer Kreisbogennut um 
eine ausserhalb des Entfernungsmessers liegende ideelle 
Axe AI geführt wird. Durch das BogenstUck k f welches 
das bewegliche Instrument tragt, wird der Zeiger z ge- 
dreht. T ist ein die Instrumente verbindender Trftger. 
Nachdem der Punkt, dessen Entfernungen vom Stand 
orte des Messenden bestimmt werden, d. i. der Schnitt- 
punkt einer der Linien x mit der Linie y, mit den beiden 
Instrumenten anvisirt ist, zeigt z die Entfernung. 

Dispersions-Polarimeter zur Bestimmung der Drehung der Polarisationsebene für polarialrtes monochro- 
matisches Licht beliebiger Wellenlänge. Von J. Seyffart in Berlin. No. 34339. Vom 
28. Juli 1885. 

Das Polarimeter besteht im Wesentlichen aus drei Haupttheilon: 





1. Dem Skioptikon 
A als Lichterzeuger, entweder 
mit Petroleumbrenner, oder 
mit Vorrichtung für Drum- 
mond’s Kreidelicht, e vent. auch 
mit einem Heliostaten für Sonnenlicht versehen; 

2. dem Spectralapparat B zur Zerlegung des 
Lichtes in parallelschichtige monochromatische Far- 
ben, und 

3. dem eigentlichen Polaiisationsapparat D, bestehend aus zwei 
Nicol’schen oder ähnlichen bekannten Prismen N l und A*, welche den 
Lichtstrahl in zwei polarisirte Strahlen zerlegen, wovon der eine seitlich 
vernichtet wird, während nur der andere das Prisma durchsetzt. Das eine der boiden Prismen, 
z. B. A 1 ist um messbare Winkel drehbar. Zwischen diesen beiden Prismen kommt die 
drehende active Substanz zur Einlagerung, entweder fest oder flüssig in Beobachtungsrohren. 

Das Eigentümliche des Apparates besteht in der peripherisch, axial und horizontal 
verstellbaren Einschaltung eines Diaphragmas mit feinem Spalt S im beiderseitigen Brenn- 
punkt des Oculares 0 uud der zweiten Objectivlinse L des Fernrohrs vom Spectralapparat, 
in systematischer Verbindung mit zwei Cylinderlinsen, wovon die erste C x vor, (der Strahl- 
ricbtung nach hinter) dom obengenannten Ocular. mit ihrer Axe in gekreuzter Stellung zu dem 
Spalt S sich befindet, und axial, peripherisch sowie horizontal verstellt worden kann, währond . 
die zweite Cylinderlinse C% zwischen dem zweiten Nicol-Prisma A* und der activon Losung 
horizontal nnd peripherisch verschiebbar, angebracht ist. Die Cylinderlinse C kann jedoch 
auch hinter dem Nicol A 1 und die Cylinderlinse C* hinter dem Nicol A a befestigt werden. 
Auch lassen sich die Cylinderlinsen durch schwach elliptische Linsen ersetzen. 
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Mit dem Polarimeter sind Vorrichtungen zur Einstellung und Controlc desselben auf 
ganz bestimmte Wellenlängen des Lichtes verbunden. 

Einspannkopf Tur Brustlelern. Von H. E. Füller in New-York. No. 34707. Vom 21. Juni 1886. 

Die Klemmbacken K werden in der oberen Aussparung des Heftes 
mittels der Stifte e lose gehalten Zwischen der verschiebbaren llülse /> und 
den Klemmbacken befindet sich die Spiralfeder Schlagen beim Einsetzen des 
Bohrers in die Klemmbacken E die abgcsch rügten Enden an die stifte e, so 
werden die backen E sich an den Bohrer fest nnlegen. 

Apparat zum Messen der Durchbiegung belasteter Träger. Von G. Klopsch in 
Gr. Glogau. No. 35289. Vom 0. Oktober 1985. 

Der Apparat wird an den Träger angeschraubt und besteht wesent- 
lich nus einer verticnl stehenden, mit Scale versehenen Scheibe, welche durch 
einen Uber sie gelegten, durch Gewichte gespannten Faden der Durchbiegungsgrosse ent- 
sprechend in Umdrehung versetzt wird. <P. B. 1F8U. No. 17.) 

Maschine zum Schleifen von Fräsern, Reibalen u. dergl. Von J. E. Beinecker in Chemnitz. No. 
34540. Vom 13. Juni 1895. (188ü. No. 17.) 

Maschine zum Poliren von Schraubenköpfen. Von Lorch, Schmidt Ä Co. in Frankfurt a. M 
No. 34998. Vom 24. Juni 1885. (1886. No. 17.) 




Neuerung an Mikrophonen. Von Schäfer <fc Montanus in Frankfurt a. M. 
21. April 1885. (I88ü. No. 18.) 



No. 34721. Vom 



Für die Werkolatl. 

Neue Methode des Härtens von Prägestempeln. Dingler’s Polytechnisches Journal. 2SS. S. 599. 

In der Münze zn Philadelphia wird daH Härten der Prägestempel nach einer eigen- 
thümlichen Methode durehgoführt, welche dem Stempel grosse Harte und Widerstandsfähig- 
keit verleihen soll, während die Hauptmasse zähe bleibt und in Folge dessen unter den Präge 
Schlägen nicht sehr leidet Dos Verfahren dürfte sich deshalb vielleicht auch für Drehstähle 
nnd andere schneidende Werkzeuge eignen. Zur Ausführung dient ein runder Kessel von 
etwa t m Durchmesser, mit einem Metalldeckel versehen. Nahe am Bande des Letzteren 
sind runde OofFnungen angebracht, die genau den Durchmessern der Hälse der zu härtenden 
Stempel entsprechen. In der Mitte des Deckels ist ein dünnes Bohr eingeführt, dessen unten 
aufgebogener .Schenkel iiu Innern des Kessels unter jede der oben erwähnten Oefthnngen 
gedreht werden kann. Ist der Prägestempel auf die gehörige Temperatur erwärmt , so wird 
er mit der gravirten Fläche nach abwärts in eine der Oefl'nutigen eingefügt und mittels einer 
Zange festgehalten. Durch das gebogene Rohr wird dann ein Wasserstrahl unter hohem 
Diuc.k auf die zu härtende Fläche des Prägestempels gerichtet. Demzufolge nimmt dieser 
Theil des Stempels eine grossere Härte an als der ausserhalb des Kesseldeckels befindliche, 
gegen die Abkühlung durch den Wasserstrahl geschützte. Das Ansglühen der Stempel ge- 
schieht in einem Gemenge aus thierischer und Holzkohle. UV. 

Kitt, um Holz auf Glas zu befestigen Gewerbeblatt nus Württemberg. 188 ^. s. .|.|c*. 

Gelatine wird mit Essigsäure in der Wärme aufgelöst. Die Losung muss von teig- 
artiger Consistenz sein. Der Kitt wird warm nngewendet und erreicht nach dem Erkalten 
eine solche Festigkeit, dass es unmöglich ist, die znsnmnumgekitteten Theile zu trennen, ohne 
das Glas dabei zn zerbrechen. MV. 



Narltdriii'k üfrboUm. 

Verlag von Juli»» Springer in Jtrrlin S. — t>ru<k »011 II. H lleruiann in llerliii sU . 
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Der neue Grubentheodolit „Duplex“. 

Von 

Mechaniker Jos. & Jnn Frlfc in 

Der Versammlung der österreichischen Bergmännischen und Geologi- 
schen Gesellschaft, welche Mitte Septeir.^or 1884 in Budapest stattfand, haben wir 
einen neuen Grubentheodoliten eigener Construction vorgeführt, welcher sich in den Fach- 
kreisen beifälliger Aufmerksamkeit erfreute, so dass w T ir uns dadurch angeregt sehen, 
dessen Ausführung, welche besonders durch die constructivo Lösung mehrerer Schwierig- 
keiten von einigem Interesse sein dürfte, in dieser Zeitschrift bekannt zu machen und 
näher zu erörtern. 

Unter den violartigon nach den verschiedensten Principien construirten ein- 
facheren Messinstrumenten sind es besonders die Grubentheodolite, welche eine be- 
sondere Genauigkeit sowohl in der Construction als in Ausführung der Details erfordern, 
was bei deren mannigfaltigem Gebrauche und bei der verlangten und auch nöthigen Pril- 
cision der damit auszuführenden Arbeiten unumgänglich ist. Diese Instrumente haben 
zwar in den Händen verschiedener Meister im Laufe der letzten Jahrzehnte einen be- 
trächtlichen Grad von Genauigkeit bereits erreicht, doch lässt sich kaum leugnen, dass 
die Construction selbst, wenn auch vielfach modilicirt, doch in mancher Beziehung im 
Vergleiche zu anderen Messinstrumenten einigermaassen zurückgeblieben ist. Ein kurzer 
Einblick in die technischen Arbeiten der Bergingenieure genügt, Jedem klar zu machen, 
inwiefern diese Behauptung berechtigt ist. Es giebt nämlich dreierlei Instrumente, 
welche, das einfachste Messzeug ausgenommen, bei den Hauptmessungen vielfach in 
Anwendung kommen. Ueber dem Tage das Nivellirinstrument, zum Ausstecken der 
Horizontallinien, der Theodolit als astronomisches Universalinstrument für Zeit und 
Meridianbestimmungen; unter dem Tage ein mit centrischem Fernrohr versehener 
Theodolit für schwach geneigte Visuren; schliesslich ein zweiter mit seitlichem Fernrohr 
für Zenith- und Nadirbeobachtungen. — Die Lösung der Aufgabe, diese drei Instrumente in 
eines zu verbinden, ist wohl schon von mehreren Mechanikern mit verschiedenem Erfolg 
versucht worden, bis derzeit aber nicht vollständig gelungen. Der zum Nivelliren eingerich- 
tete, mit einer der optischen Axe parallelen Libelle versehene Theodolit hat sich zwar 
nicht ohne Berechtigung eingebürgert, aber die Theodolite mit centrischem und excen- 
trischem Fernrohr, bleiben dennoch vorherrschend in Gebrauch. Die von Hilde - 
brand & Schramm in Freiberg adoptirte Construction der Grubentheodolite, bei 
denen das centrische Fernrohr saramt Verticalkreis und Klemmo sich gegen ein 
zweites excentrisches, ebenfalls mit Verticalkreis und Klemme versehenes Fernrohr 
vertauschen lässt, bietet nur dann einen entschiedenen Vortheil, w'enn die Aufstellung 
günstige Terrainverhältnisse begleiten und der arbeitende Ingeuieur nicht auf einen ge- 
drängten Raum angewiesen ist, wobei ihm die, beim Umtauschen der Fernrohre grosse 

18 
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Vorsicht erheischende Manipulation keine besonderen Schwierigkeiten bietet. Dagegen 
greift jeder Ingenieur eher zu einem zweiten, mit seitlichem Fernrohre constant ver- 
bundenen Instrument, falls er bei steilon Visuren im beschränkten Raume und in oft un- 
bequemsten Lagen, besonders bei Aufstellungen am Wandträger, zu messen hat. Freilich, 
sollte man allen Anforderungen entsprechen, welche an die constructive Zusammensetzung 
der Instrumente, mit Rücksicht auf bequeme Handhabung, seitens praktischer Geometer 
gestellt werden, so würde man schliesslich an die Grenze der haaren Unmöglichkeit 
gelangen. Ein kritisches Auge findet aber an der bisher ausgeführten Construction doch 
noch manche Nachtheilo, welche zu überwinden sich die moderne Mechanik zur Aufgabe 
stellen muss, — Um nun die wirklich wichtigen Bedingungen aufzuzählen, welchen unseres 
Erachtens ein vollständiger Grabentheodolit Genüge leisten soll, fassen wir sie in 
folgender ungefähren Uebersicht zusammen: 

1) Alle Dimensionen des Instrumentes sind bequemer Transportabilität halber 
möglichst zu reduciron. 2) Das Stativ, soweit es einen grösseren Raum einnimmt, sei 
zerlegbar. 3) Das Instrument soll am Stative, am Wandträger oder an einem Quer- 
balken angebracht werden können, und 4) eine leicht und schnell durchführbare wo- 
möglich elastische Befestigung an dem Stative nnd den Wandträgern, sowie 5) eine be- 
quem ausführbare Centrirung zulassen; am Stative selbst soll dieselbe oberhalb 
und unterhalb des Instrumentes ermöglicht sein. Der erstere Modus gilt bei Gruben- 
arbeiten, der zweite bei Nivollirungen über dem Tage. 6) Das Verticalstellen der 
Hauptaxe soll möglichst schnell vor sich gehen, — am bequemsten unter Anwendung 
zweier Kreuzlibellen. 

Forner soll das Instrument folgende Ausrüstung aufweisen: 7) Gut geschützte 
Horizontal- und Verticalkreise, doren Theilungcn möglichst genau ausgeführt und be- 
sonders am Horizontalkreise deutlich und sicher ablesbar sein sollen. 8) Eine Repeti- 
tionsaxe für den Horizontalkreis. 9) Klemmen und Mikrometerschrauben für 
die Horizontal- und beide Vorticalaxen (Haupt- und Repetitionsaxe). 10) Ein durch- 
schlagbares Fernrohr. 11) Einrichtung, um Zonith- und Nadirvisuren zu ermög- 
lichen. 12) Ein mit Distanzfäden versehenes Ocular. 13) Einrichtung zur Beleuch- 
tung des Gesichtsfeldes. 14) Eine zum Nivelliren geeignete umlegbare, der optischen 
Axe parallele Aufsatz- oder Reversionslibelle. 15) Eine mit dem Instrument stabil 
verbundene Orientirbussole. 

Einer perfecten Rectification halber soll ferner: IG) Die Horizontalaxe in den 
Lagern umlegbar soin, 17) dos Instrument zur Controle der Durchmessergleichheit beider 
Zapfen der Horizontalaxe an diesen Zapfen eine umlegbare Aufsatzlibelle besitzen, 
und endlich 18) alle Correctionsoinrichtungen aufweisen, und zwar a) am Ocularkreuze, 
b) an allen Libellen und Nonien, c) an der Bussole und einem Lager der Hori- 
zontaxe. 

Mögen unsore Zeilen, in welchen wir unser Instrument als den ersten Versuch, 
alle diese Eigenschaften in einem zu vereinigen, von rein mechanischem Standpunkte 
näher auseinandersetzen, geneigte Aufmerksamkeit finden.') 

I. Der Theodolit. 

Beistehende Figur 1 gieht eine perspectivische Ansicht dos ganzen Instrumentes 
nebst seiner Befestigung an der Oberplatto des Statives; die darin nicht mit genügender 
Deutlichkeit erkennbaren Einzelheiten sind, wo die blosse Beschreibung zum Verstündniss 
nicht ausreichend erschien, durch die folgenden Detailzeichnungen verdeutlicht. 

1 } Einen kurzen Bericht haben wir bereits in unserer heimischen Zeitschrift „Zprävy 
spolku architektü a inZen yru v Krälovstvi floskäm" im IL Heft 1885 veröffentlicht. 
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Das Verticalaxensystem und der Horizontalkreis. — Für die verticale, 
zum Repetiren der Horizontal winkel eingerichtete Axe, deren Verticalstellung durch 
drei Stellschrauben bewerkstelligt wird, 
haben wir ein bereits mehrfach ausge- 
führtes, heutzutage aber ziemlich selten 
angewandtes System gewählt, welches, 
was die Einfachheit und Correctheit 
seiner Zusammensetzung und auch deren 
mechanische Ausführung betrifft, so ent- 
schiedene Vortheilo aufweist, dass es 
bei Neuconstructionen von Repetitions- 
theodoliten wohl der Beachtung wür- 
dig ist. 

Die im Durchschnitte Fig. 2 ver- 
anschaulichte Repetitionsaxe übertrifft 
alle anderen Systeme durch die werth- 
volle Eigenschaft, dass der Raum, wel- 
chen sie im Verhältnisse zu dem ganzen 
Instrumente einnimmt, nicht grösser ist 
als der, welchen eine einfache Vertical- 
axo bedarf. Die Büchse, welche in 
unserem Falle das Centralstück B bildet, 
ist fest mit dem Dreifuss des Instru- 
mentes verbunden und stellt einen ein- 
fachen Rotationskörper dar, dessen in- 
nere und äussere Flächen zwei mit 
ihren Spitzen gegeneinander gerichtete 
Kegel bilden, an deren Mantelflächen 
die entsprechenden Theile des inneren 
Zapfens A und der äusseren Repetitons- 
büchse C rotiren. 

Die bedeutenden Vortheile, welche 
diese Form bei der Bearbeitung mit sich 
bringt, und welche zu schildern zu weit- 
läufig wäre, bewirken es, dass sich vor- 
zugsweise bei diesem Systeme der Ex- 
contricitätsfehler auf eine in der Praxis 
kaum erkennbare minimale Grösse re- 
ducirt. Die zweiseitige, von vielen Constructeuren ausgeführte und sowohl bei Repetitions- 
theodoliten als bei astronomischen Universalinstrumenten eingeführte Repetitionsaxe ist 
zwar theoretisch richtig, indem beide Kegel positiv sind und in der Verlängerung einer 
und derselben Axe sich befinden, daher gleichzeitig zwischen festen Spitzen fertig ge- 
bracht werden können, hat aber den entschiedenen Nachtheil, dass sie über die Liinbus- 
fläche zwischen den Trägern hoch nach oben ragt und damit ein Durchschlagen des Fern- 
rohres verhindert oder die Dimensionen des Instrumentes unnütz vergrössert. Die übrige 
Zusammensetzung unserer Repetitionsaxe ist aus der Zeichnung leicht ersichtlich. Der 
centrale Zapfen A t welcher den ganzen Obertheil des Instrumentes trägt, ist vor einem 
möglichen Herausfallen aus seinem Lager durch die untere, an einen Ansatz der Centralaxe 
fest angezogene Matter o geschützt, deren Lage durch eine seitliche, in das innere Ge- 
winde eindringende kleine Schraube sicher gestellt ist Die Reibungsflächeu sowohl der 
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Central- als Repetitionsaxe sind durch tieferes Eindrehen der Conen in der Mitte auf die 
Hälfte reducirt. Um die Reibung besonders der mittleren Axo, auf welcher das Haupt- 
gewicht des Instrumentes ruht, auf ein Minimum zu bringen, ist dieselbe durch eine 
central wirkende in dem mittleren unteren Stücke D versteckte Feder ausbalancirt, deren 

Ende auf ein flaches hartes Scheib- 
chen drückt, auf dessen Mitte sich 
das Ende der Centralaxe stützt und 
rotirt. Die Kraft dieser Spiralfeder 
lässt sich nachträglich durch eine 
mit feinem Gewinde versehene, cen- 
trale , von unten zugängliche 
Schraube c nach Bedarf reguliren. 
Den in Fig. 2 sichtbaren Obertheil 
der Centralaxe, welcher in einen 
kurzen Cylinder ausläuft und mit 
seinem weiteren, etwas conischen 
Rande in die Alhidade E eingepasst 
ist, verdeckt beim fertigen Instrument 
Fig. 1 von oben eine schwache Blech- 
scheibe, die in den inneren Rand 
des auf der Alhidade aufgesetzten 
Trägerstückes der Ilorizontalaxe ein- 
gelassen ist. 

Die Repetitionsbüchse C, deren innerer Conus sich an dem festen Zwischen- 
zapfen B dreht, trägt ausserhalb des Limbus beide bei Repetition der Horizontalwinkel in 
Thätigkeit tretende Centralklemmen und ruht mit einem Ansätze auf der unteren scheiben- 
förmigen Erweiterung des Zwischenzapfens B. Von einer Balancirung konnte hier wegen 
des verhältnissmässig kleinen Gewichtes der zu tragenden Theile abgesehen werden. Als 
Material ist für den Zwischenzapfen B hartgezogenes Messing, für den Centralzapfen 
und die Repetitionsbüchse eine härtere Broncelegirung gewählt worden. 

Aus leicht erklärlichen Gründen wurden an unserem neuen Instrumente durch- 
weg Centralklemmen mit mikrometrischer Bewegung angewandt, welche von der ge- 
bräuchlichen Form nur insofern abweichen, als die Druckschraube an dem entgegengesetzten 
Ende der Mikrometerschraube angebracht ist, und somit die Stelle des manchmal über- 
flüssigen Gegengewichtes vertritt. Die Klemme G der Centralaxe wirkt durch ihre 
Mikrometerschraube auf eine kleine, mit der Decke E (zugleich Alhidade) des Horizontal- 
kreises fest verbundene Nase, welche bei Lösung der Druckschraube die ganze Klemme 
mitnimmt. Die Repetitionsklemme F ist mit ihrem gabelförmigen Ende nach unten ge- 
richtet, wobei sie einen Fuss des Dreifusses umspreizt, welcher zugleich zum Stützpunkt 
der Mikrometerschraube und der Federbüchse dient. Bei Lösung dieser Klemme und 
Umdrehung der Aussenaxe C bleibt die Lage derselben dem Dreifusse gegenüber un- 
verändert. 

Die Bequemlichkeit und Sicherheit der Winkelablesungen bildet an jedem Theo- 
doliten eine der Hauptbedingungen. Die Ausführung der Theilungen ist es namentlich, 
welche jedes Instrument brauchbar oder wcrthlos machen kann. Die Ungenauigkeit der 
Theilungen und noch mehr die Schwierigkeit, welche deren Ablesung bietet, sind es, 
welche den Bergingenieuren zumeist Anlass zu Klagen geben, denn in keiner Branche 
des Vermessungswesens ist der kleinste Fehler in der Winkelbestimmung von solcher 
Tragweite, wie bei Berg- und Tunnelbauten. Diesem Punkte ist daher auch bei der Con- 
struction unseres neuen Grubentheodoliten alle Sorgfalt zu Theil geworden und in Folge 



Digitized by Google 



Sechster Jahrgang. Juli ISO. 



Fbiä, OarBBüTiiKonoLir. 



225 



dessen das System des besonders wichtigen Horizontal kroises ganz abweichend von dem 
bisher Ueblichen umgeändert worden. 

Wer einmal die Gelegenheit gehabt., die Klarheit der auf Glas angebrachten Mikro- 
meterscalen bei durchfallendem Lichte zu beobachten und auch jemals eine feine Theilung 
mit Noniusablesnng bei schimmernder Flamme einer Berglampe auf Bruchtheilc von Minuten 
mit Sicherheit abzulesen versucht hat, wird leicht verstehen, warum wir für den Horizontal- 
kreis eben Glas als Material gewühlt haben. Die Fig. 2, welche den Durchschnitt durch 
den Kreis und die angrenzenden Theile deutlich darstellt, veranschaulicht zngleich dessen 
Anordnung, Befestigung und Ablesung. Die aus polirtem, 8 mm dickem Spiegelglase aus- 
geschnittene, in der Mitte durchbohrte Scheibe HH ist an ihrer unteren Auflagestelle 
genau parallel mit der oberen Flüche und das mittlere Loch gleichzeitig kegelförmig 
ausgeschliflen, so dass die obere Fläche mit einer senkrecht zur vertiealen Rotationsaxe 
gelegenen Ebene zusammonfüllt. Das Andrücken der Scheibe mit einer flachen ring- 
förmigen, an der Repetitionsaxe C am oberen Ende aufgeschraubten Mutter und Kittung 
mit Canndabalsam giebt dem gläsernen Limbus eine vollkommen sichere Lago. — Dio nur 
nach ganzen Graden fortschreitende Theilung ist etwas vom Rande entfernt in die obere 
Fläche mittels eines feinen, in dem Reisserwerke einer Thcilmaschine befestigten Diamanten 
bei vcrhältni.Hsmüssig starkem Drucke in der Weise aufgetragen, dass die äusseren Enden 
der Striche ungefähr in das zweite Drittel des Gesichtsfeldes der beiden Ablesungs- 
mikroskope KK fallen, in deren Bereich gleichzeitig nie mehr als zwei nacheinander folgende 
Striche kommen können. Aus diesem Grande erweist sich die Bezifferung eines jeden Grad- 
striches als unbedingt uöthig. Dieselbe wurde — wie bei Metallkreisen üblich — noch vor der 
Theilung angebracht, welche Operation der verschwindenden Kleinheit der Zahlen wegen 
(die Grösse derselben beträgt nur ein Zehntelmillimeter) eines speciell dazu construirtcn 
Pantographen ( Me iland’ sehen Systems} bedurfte. Es wäre hier zu weitläufig, die con- 
structive Zusammensetzung dieses Apparates und dessen Function zu dctailliren, obwohl 
an demselben interessante Umänderungen vorgenommen werden mussten; es sei hier nur 
nebenbei erwähnt, dass dio Armo aus schwachwantligen Rohren bestehen und alle Gelenke 
auf langen weit gewickelten Spiralfedern aufgehiingt sind, sodass der ganze Apparat so- 
zusagen in der Luft schwebt, wodurch die sichere Uebertragung einer 2'/* min grossen 
Schablone in 25maliger Verkleinerung in völlig zufriedenstellender Weise ermöglicht 
wurde. Kaum die Gruppen von 2 bis 3 Zahlen (vcrgl. Fig. 3, welche das Gesichtsfeld der 
Ableseinikroskope und die Methode der Ablesung darstellt) sind bei schräger Beleuchtung 
sichtbar; es war deshalb ein interessantes Problem, die Enden der Theilstriche genau 
in die Mitte dieser Gruppen zu bringen. Dies wurde durch Versuchstriche auf einem an 
der Stelle der Zahlen provisorisch aufgekitteten möglichst schwachen Deckglnschen con- 
trolirt, welche Methode auch selbst für das Anbringen der Zahlen in eine dem Ablesungs- 
mikroskope gegenüber bestimmte Lage mit Erfolg angewandt wurde. — Diese mit Graphit- 
pulver ausgefüllten Striche und Zahlen erscheinen bei der 24 maligen Vergrösserung sehr 
deutlich und so scharf begrenzt, dass sich über ihre Lage mit voller Sicherheit entscheiden 
lässt. Um diesen Glaskreis vor etw r aigen Beschädigungen vollkommen zu wahren, ist der- 
selbe von allen Seiten vollständig gedeckt. Oberhalb befindet sich eine ziemlich stark- 
wandige Decke E, welche zugleich als Halter des gabelförmigen achteckigen Trägers der 
Horizontalaxe, der beiden Ablesungsmikroskopo K und der zwei Kreuzlibellen dient. An 
ihrem unteren, über den Glaskreis überhängenden Rand ist von unten eine, weit bis zur 
Mitte reichende, schwächere Deckscheibe angeschrnubt. In dieser unteren Deckscheibe sind 
nur zwei runde, mit mattem Glase überdeckte Oeffnungen angebracht, welche in der Ver- 
längerung der optischen Axen der Ablesungsmikroskope liegen. Durch dieselben dringt 
das zur Beleuchtung des Gesichtsfeldes nöthige Licht, welches von den unterhalb be- 
festigten Metallspiegeln ss Fig. 1 reflectirfc wird. Der Glaskreis ist somit von allen 
Seiten vollständig geschlossen und geschützt. 
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Die Idee, das vergröaserte Bild eines Strichintervalles mittels einer Glasscale direct 
in Bruchtheile zu dividiren, welche auch bei unserem Instrumente adoptirt wurde, ist keines- 
wegs neu, hat jedoch, obwohl hie und da verschieden angewandt, bisher keine solch’ 
bedeutende Verbreitung gefunden, wie sie es jedenfalls verdiente. Der Grund hievon ist 
wohl in dem Umstand zu suchen, dass dieser gute Gedanke bisher noch nicht die richtige, 
der Praxis entsprechende Form erhalten hat. Möglich, dass die schwache, vom Licht- 
reflexe an Metallkreisen herrührende Beleuchtung der bequemen Ablesung einer im Glase 
eingeritzten Scale hinderlich ist, was bei Anwendung einer durchsichtigen Grundtheilung 
völlig behoben wird, es wird aber auch die bisherige Anordnung der Methode etwas hierzu 
beigetragen haben. — Bei unserem Instrumente, wo zwei um 180° an der Limbusdecke 
befestigte gebrochene Ablesungsmikroskope angebracht sind, wurde die vordere Fläche 

des Reflexionsprimas zugleich für die 
feine Ocularscale benützt, deren An- 
ordnung die Fig. 3 a und b deutlich 
veranschaulichen. Das 24 mal ver- 
grösserte Bild eines Grades derHaupt- 
theilung erscheint in der Focalebene 
de» Ocnlares in der Grösse von un- 
gefähr 4 mm — eine Länge, welche 
noch ziemlich bequem eine Theilnng 
in GO gleiche Intervalle zulässt Die 
Scale ist der deutlichen Uebersicht 
halber in der Form von zwei um die Hälfte der Intervalle gegeneinander verschobenen 
Theilungen ausgeführt, von denen die gerade Anzahl der Minuten durch die obere, die un- 
gerade durch die untere Theilung angegeben wird. Diese Scale ist von 10 zu 10 Strichen deut- 
lich numerirt. Um jedem möglichen Fehler bei der Ablesung vorzubeugen, ist die Be- 
zifferung in der Weise durchgeführt, dass die Ziffern der Scale sich oberhalb der- 
selben befinden, während die Stellung der Mikroskope derartig fixirt ist, dass die Striche 
der Haupttheilung die Scale weit überragen, nnd daher die Bezifferung sich unterhalb 
der letzteren zu befinden scheint Die genaue Uebereinstimmung der Ocularscale mit dem 
Bilde des Gradintervalles Fig. 3a erzielt man durch gegenseitige Verschiebung des Ob- 
jectives sowie des Ocularprisma» und auch durch Verschiebung dos ganzen Mikro- 
skope» dem Limbos gegenüber. Bei Benutzung der bei l (Fig. 1) erkennbaren Klemmen 
kann durch Verschieben des ganzen Systems gegen die Fläche des Kreises eine Distanz- 
und dadurch Bildgrösseveränderung und durch gleichzeitige Veränderung der Distanz 
zwischen Ocularprisma nnd Objectiv die Deutlichkeit dos Bildes horgestellt werden. Jeder 
unserer Leser wird sicher suh den zwei durch Fig. 3 <1 arges teilten Positionen die Ein- 
fachheit und die untrügliche Sicherheit der Ablesung sofort erkennen. Jede über dem 
Horizontal kreise eingestellte Position des Mikroskope» erscheint sozusagen im Gesichts- 
felde desselben eingeschrieben. Man braucht nur die Zahl der Haupttheilung und die 
Lage des Striches als eines Index an der bezifferten Ocularscale zu beachten und die Ab- 
lesung des Horizontalk reises ergiebt sich bis auf 20 bis 10 Secunden ohne jedwoden mög- 
lichen Fehler von selbst; so wird beispielsweise die Ablesung bei Fig. 3a lauten: 223° GO* 
bezw. 224° 0', bei b dagegen 224° 27' 30". 

Das Refiexionsprisma, welches dos Ocular bequem zugänglich macht, wird in einem 
prismatischen Gehäuse durch eine flache Feder mit seiner Hypotenusenfläche gegen eine 
ebene Lagerfläche angedrückt und ist seitlich corrigirbar. Diese Oorrection, welche zur 
genauen Einstellung der Lagen des 0 und 180 Striches in beiden Mikroskopen dient, 
wird durch zwei kleine an den Seitenflächen des Prisma» in entsprechende Vertiefungen 
eindringenden Schrauben, von denen in Fig. 1 die eine sichtbar ist, ausgeführt. Beide 
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Mikroskopoculare wie die übrigen am Instrumente angebrachten Oculare sind zum Zwecke 
ihrer genauen Einstellung mit Gewinde versehen. 

Die Horizontalaxe, der Verticalkreis und die Fernrohre. Die gleichfalls 
aus Bronce angefertigte Horizontalaxe, Fig. 4, welche ausser dem Central körper, den 
das gerade Fernrohr durchsetzt, auch den Verticalkreis sammt Alhidade und Klemme 
trägt, bildet zugleich den Tubus des gebrochenen horizontalen Fernrohres. Durch diesen 
Umstand ist die Axe ein complicirter und zugleich schwer herzustellender Theil des 
Instrumentes geworden. 

Die beiden oylind rischen Zapfen ZZ y um welche sie sich dreht, liegen an beiden 
Seiten des Trägerstückes in U-förmigen etwas convex geformten Lagern, von denen das 
eine in der aus Fig. 1 ersichtlichen Weise mit zwei auf Zug und Druck wirkenden Schrau- 
ben corrigirbar ist, durch welche es in Folge des unterhalb horizontal angebrachten Ein- 
schnittes in den erforderlichen Grenzen gehoben oder gesenkt werden kann. 

Um die Identität der cylindrischen Form beider Zapfen durch Umlegung, oder 
die Horizontalitfit der Axe auch bei geschlossenen Lagern prüfen zu können, ragen die 
Zapfen an beiden Seiten des Trägerstückes soweit hervor, als es zum sicheren Aufsatze 
der y-förmig ausgearbeiteten Enden der Libellenfüsse erfordert wird. In Folge des sehr 
gedrängten Raumes, welcher zu der Anbringung der Klemme für die Horizontalaxe 
neben dem Centralkörper übrig blieb, hat sich eine eigenthümliche Construction derselben 
als noth wendig erwiesen. Die mittlere Partie des ringförmigen Obertheiles des Armes k 
derselben wurde entsprechend ausgefräst und in die dadurch entstandene Lücke ein in 
eine Schraube auslaufender Ring eingesetzt, worauf die Ocffnung coniscb ausgedreht und 
auf den kurzen Kegel neben dem Centralkörpcr aufgepasst wurde, in welcher Lage sic 
durch eine etwa anderthalb Millimeter dicke ringförmige Mutter festgehalten wird. Die 
Druckmutter q presst sich mittels eines kleinen untergelegten Scheibchens symmetrisch 
an die Ränder der beiden Ringe des Klemmarmes k und bewirkt einen Zug auf die 
Schraube und den mittleren Ring, wodurch oine schnelle und sehr sichere Klemmung er- 
zielt wird. — Zum Feinbewegen dient eine Mikrometerschraube und eine entgegen- 
wirkende Federbüchse, welche in dem unteren Drittel des Trägerstückes auf einem 
zweckentsprechend geformten und innerlich befestigten Stücke ihren Platz linden. Wird 
beim Umlegen des Instrumentes während der RectiHcations- Vornahme die Federbüchse 
ausser Wirkling gesetzt, sodann die Klemme mit der Axe ausgehoben und umgedreht, so 
legt sich die Verlängerung der Klemme zwischen die andererseits am Trägerstücke sym- 
metrisch angebrachte Schraube und Federbüchse, unter deren Wirkung sich vorher die 
symmetrische Verlängerung der Verticalkreisalhidade befunden bat. 

Der Verticalkreis sitzt nebst seiner Alhidade auf dem Ansatz X (Fig. 4) neben 
dem Centralkörper, ist aber in der Figur nicht mitgezeichnet worden, weil er zu viel ver- 
deckt haben würde, seine nähere Einrichtung aber aus Fig. 1 deutlich hervorgeht. Er ist 
aus praktischen Gründen von Messing, die Thcilung auf eingelegtem Argentan ausgeführt. 
Die Position dos Kreises wird mittels zweier mit Lupenablesung und Blenden versehener 
fliegender Nonien auf ganze Minuten direct abgelesen. Eine kurze, oberhalb des 
Lagers an der Alhidade angebrachte Libelle « (Fig. 1) ermöglicht durch Feinbewegung 
des zwischen die Federbüchse und Mikrometerschraube hi nein ragenden Ausläufers bei je- 
der Visur eine genaue Einstellung der Nonien. 

Um sowohl die Zenith- als Nadirvisuren zu ermöglichen, was mit einem blosa 
centralen Fernrohr undurchführbar ist, haben wir das seitliche Fernrohr in der Weiso zu 
ersetzen versucht, dass dessen optische Axe durch Reflexion an einem corrigirbaren 
Prisma in die Horizontalaxe des centralen Fernrohrs gebrochen wird. Aus diesem Grunde 
ist das eine Endo der Horizontalaxe mit einem Objectiv, das andere mit einem Ocular 
versehen; die kegelförmige, zum Ocularende zulaufende innere Höhlung ist so ausgeführt, 
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dass sie eine ununterbrochene Reihe von Diaphragmen repräaentirt, deren Durchmesser 
an jeder Stelle vom Durchschnitte des Strablenkegels abhängt. Natürlich durchsetzt die 
Höhlung gleichzeitig das centrale Fernrohr. 

Wie es eine so beträchtliche Modification bedingt, konnte weder beim Ocular- 
noch beim Objectivende die übliche Zusammensetzung beibehalten werden. 

An jener Seite, welche als Ocularende (wo sich nämlich auch der Verticalkreis 
befindet) gewählt wurde, läuft die Axe in einen 13 mm starken Cylinder R aus, welcher 
zur Führung des Ocularauszugos V dient, und zwar in der Weise, dass das Rohr, mit 
welchem das Ocular zusammenhängt, an der Aussenfläche des länglichen hohlen Cylinders 
verschiebbar ist. Die gerade Richtung der Verschiebung schreibt ein kleines, fest ange- 
schraubtes Plättchen vor, das in einem länglichen Schlitze des Auszugrohres angebracht 
ist. Dieser Theil ist durch ein zweites äusseres Rohr U vollkommen geschützt und ge- 
schlossen. Das Auszugrohr V ist mit dem im Inneren der Axenverlängerung angebrachten 
Ocular derart verbunden, dass ein mit innerem Gewinde versehenes Röhrchen, welches 
das nur 7 mm starke Ocular auffasst und an seinem Ende das Diaphragma y mit den 
Spinnfäden trägt, am anderen Ende durch eine ringförmige Verstärkung in dem Auszug- 




Fi*. 4 . 

rohr V eingepasst und mit diesem verschraubt ist. Bei diesem Fernrohre haben wir 
wegen der Gedrängtheit aller Theile am Ocularende von der Verschiebung mittels des 
Ocnlartriobos Abstand genommen und die directo Hand Verschiebung einer mechanischen 
Bewegung vorgezogen. Aus demselben Grunde ist von Correctionseinrichtungen am Ocular- 
kreuze abgesehen und diese dafür an das Reflexionsprisma verlegt worden. 

Auf die Anordnung dieser Correctionseinrichtungen müssen wir etwas näher um- 
gehen. Nach der vollständigen Aufhebung aller, am Instrumente nach der ersten Zu- 
sammensetzung gebliebenen Abweichungen und nach erfolgter Rectification des centralen 
Fernrohres bleibt, nur die Aufgabe übrig, das Bild eines möglichst entfernten Objectes, 
auf welches das Ocularkreuz des centralen Fernrohres bereits eingestellt ist, ebenfalls in 
den Durchschnittspunkt der Spinnfaden de« gebrochenen Fernrohres einzustellen. Ein 
metallenes Gehäuse, welches an einer Kathetenfläche den Objecfcivkopf trägt und an der 
anderen in ein kurzes an das Ende der HorizontAlaxe aufgepassten Rohr 0 ausläuft, schützt 
das in Metall eingefasste rechtwinklige Prisma P. Durch -die Mitte der Hypotenusen- 
fläche des Gehäuses dringt eine mit cylindrischera Halse versehene Schraube er, um 
welche bei der Drehung des Prismas ibeim Verticalstellen seiner Kathetenflächo mit Rück- 
sicht auf die optische Axe) das Prisma sammt seiner Fassung rotirt. In der somit ge- 
fundenen Stellung wird das Grundplättchen von der seitlich angebrachten in der Wandung 
frei durchgehenden Schraube ß arretirt. Das erwähnte Grundplättchen läuft an zwei 
Seiten in ein Paar Läppchen aus, durch welche zwei kleine Schrauben y durchdringen, 
deren Spitzen in zwei entsprechende Einbohrungen der eigentlichen Prisma -Unterlage 



Digitized by Google 



Sechster Jahrgang Juli 1S88. 



Faic, Grubksthrodout. 



929 



eindringen, so dass das Prisma in der Ebene der gebrochenen optischen Axe um diese 
Spitzen nach Bedarf neigbar ist. Diese Neigung wird von Aussen mittels zwei durch 
ein grösseres Loch des Gehäuses frei durchgehende, auf Zug und Druck wirkende Schrau- 
ben d ansgc fuhrt. Diese Correction vertritt die Verschiebung des bei horizontaler Lage 
des centrischen Fernrohres verticalen Spinnfadens. Die Correction des horizontalen 
Spinnfadens wird durch folgende Einrichtung ermöglicht. Eine mit flachem Kopfe ver- 
sehene Schraube f ist fest in die hohle cylindrische Verlängerung Q der Horizont alaxe, 
auf welcher das Rohrstück 0 sitzt, eingesc.hraubt und bildet einen Stützpunkt für zwei. 
Schrauben ij, welche ihr Muttergewinde in einem auf dem Rohr 0 fostgeschranbten Ringe 
haben und also eine Drehung des ganzen Prismen- und Objectivkopfes um die optische 
Axe gestatten. Eine dritte Schraube p fixirt das Objectivende in der gefundenen Lage. 

Wie aus dem Gesagten hervorgeht, sind die Correctionseinrichtungen bequem zu- 
gänglich und die Rectiflcation ist ohne Mühe ausführbar. 

Im Nachstehenden noch einige Worte über die Zusammensetzung des Ocularendes 
am centrischen Fernrohre. — Wegen der kurzen Brennweite des Objectivs (17 cm) ist 
ein zusammengesetztes achromatisches Octilar gewählt worden, welches sammt dem Faden- 
kreuzdiaphragma mittels eines symmetrischen, an beiden Seiten mit einem Kopfe versehe- 
nen Triebes und einer im Inneren versteckten Zahnstange dem Objectiv genähert oder 
von diesem entfernt werden kann. Der Ocularauszug verschiebt sich in einer schwach- 
wandigen, durch passende Einschnitte federnd gemachten, mit der optischen Axe con- 
ccntrifich und genau cvliud risch ausgedrehten langen Hülse, durch welche die zugleich 
als Führung dienende Zahnstange durchgeht. Wie erwähnt, bleibt die Zahnstange auch bei 
dem weitesten Auszüge dos Oculars ira Inneren des Fernrohrs versteckt und ist somit vor 
jedweder Beschädigung vollkommen geschützt. Das Fernrohr gestattet alle Visuren 
bis auf 2* / 2 m Entfernung und bleibt auch bei der grösstmöglichen Länge durchschlagbar. 

Von der Anordnung des Oeulardiapbragmas giebt die Fig. 5, welche dasselbe 
im Durchschnitte darstellt, eine Anschauung. Die durchweg bei geodätischen und auch 
astronomischen Messinstrumenten angewandten, frei vor den Ramsden’schen Ocularen auf- 
gespannten Spinnfäden haben nicht nur den Nachtheil, 
dass sie, weil ungeschützt, zufälliger mechanischer Beschä- 
digung öfters ausgesetzt sind, sie leiden ausserdem auch 
bei Arbeiten im Freien durch die ins Innere des Fern- 
rohrs eindringende Feuchtigkeit. Bei Glaskreuzen stört 
der anhaftende Staub die Deutlichkeit des Bildes un- 
gemein, was vielleicht die Ursache ist, warum diese Kreuze, 
obzwar viel dauerhafter, den Gebrauch der Spinnfaden 
aus der Praxis nur schwer verdrängen. Das Dia- 
phragma, welches wir bei unseren Instrumenten durchweg eingeführt haben, besteht aus 
einem öusserlich conisch geformten Ringe a (Fig. 5), dessen kleinerer Durchmesser dem 
Ocular zugewandt ist. Durch die vier nach üblicher Art angebrachten Corrections- 
sclirauben b wird an die schräge conische Fläche des Diaphragmas ein Druck ausgeübt, 
durch welchen die hintere grössere Fläche an einem Ansatz c senkrecht zur optischen Axe 
orientirt wird. In dieser hinteren Fläche sind tiefe Rinnen angebracht, in denen 
die Spinnfäden f eingelegt sind. In der dem Oculare zugewandten Fläche ist ein 
schwaches, die Spinnföden schützendes, rundes Deckgläschen e eingefasst, an welchem 
der anhaftende Staub bei scharf eingestellten Spinnfaden völlig unsichtbar ist, nnd somit bei 
der Beobachtung nicht stören kann. Die genaue Verlicalitftt des Fadenkreuzes kann un- 
abhängig von den vier Correctionsscbrauben b durch Drehen des ganzen Ocularkopfes 
in dem Tubus des Fernrohres hergestellt und durch Anziehen zweier in länglichen Aus- 
schnitten beweglichen Schrauben d gesichert werden. 




Fig. 5. 
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Eine in die Verlängerung der Horizont&laxe gebrachte Flamme (Grubenlampe, 
welche an dem in Fig. 1 nur abgebrochen gezeichneten Lampenhalter N angehängt wird) 
ermöglicht die Beleuchtung beider Gesichtsfelder bei Anwendung zweier abnehmbaren 
Illuminatoren it Fig. 1. Bei dieser Lage der Lichtquelle werden beide Gesichtsfelder 
in jeder beliebigen Lage der Fernrohre beleuchtet, weil der Einfallswinkel der Lichtstrahlen 
sich beständig gleich bleibt. 

Libellen. Um ein schnelles und bequemes Horizontiren des Instrumentes zu 
ermöglichen, sind an der Limbusdecke zwei unter 90° gelegene Libellen angebracht, 
welche nur mit einer Correctionseinrichtung für die verticale Vors chiebung versehen 
sind. Zu diesem Zwecke sind beide Enden des Libellenrohres durchbohrt und durch die 
so entstandenen Ocffnungen zwei längere Schrauben durchgesteckt, welche mit ihrem Ge- 
winde in die Decke eindringen. Das untere Loch ira Libellenrohre ist derart erweitert, 
dass die angesteckte Spiralfeder Platz gewinnt. Derartige Libellen sind in der Instru- 
mententechnik sehr verbreitet, nur haben sie gewöhnlich den Mangel, dass ihr Gewinde 
einfach die Unterlage dnrehdringt, worin die einzige Ursache zu suchen ist, warum die 
so eingerichteten Libellen ihre rectificirte Lage gar leicht verlieren. Um diesem Fehler 
vorzubeugen, ist eine der Schrauben mit einem' Ansätze versehen, gegen welchen sie fest 
an gezogen ist, so dass ausschliesslich nur die zweite zum Corrigiren der Libelle benutzt 
werden kann. Bloss diese Correct ionsschraube ist mit Kreuzlöcbcrn versehen. — Das 
Gewinde derselben dringt nicht nur durch die Wandung der Decke, auf welcher die Libelle 
ruht, sondern ergreift auch ein untergelegtes etwas gekrümmtes Plättchen, welches mittels 
einer seitlichen Schraube t (Fi g. 2) gegen die Decke gezogen wird. Diese Einrichtung 
gestattet nicht nur den Gang der Correctionsschraube nach Bedarf zu reguliren, sondern 
dieselbe auch völlig festzuklemmen. Die Lage der Libelle ist somit bei andauernder Recti- 
fication gesichert. 

Die an der Alhidade des Verticalkreises angebrachten Libellen sind mit 
keinerlei Correctionseinrichtungen versehen, da hier die beiden Nonien beweglich sind. 
Ausser den aufgezählten befinden sich am Instrumente noch zwei Aufsatzlibellen, von 
denen die eine auf den Zapfen ZZ der Horizontalaxe, die andere an den Ringen des 
centralen Fernrohrs umlegbar ist. Die erstere dient zur Prüfung der cylindrischen Form 
der horizontalen Zapfen und zur Controlo der Lage der Horizontalaxe bei Höhenwinkel- 
mes8ungen, dio andere wird bei Nivellirungen benutzt und ist deswegen parallel zu der 
optischen Axe gestellt. Die von mehreren Constructeuren durchweg angewandte 
Correctionseinrichtung, wobei nur einer der Libellenfüsse corrigirbar ist, als fehlerhaft 
ausser Acht lassend, wollen wir die Eigenart der Ausführung bei unserem Instrumente 
verdeutlichen, da deren Einfachheit so manche complicirte Einrichtungen über- 
flüssig macht. 

Das eigentliche Libellenrohr wird in einem Messingrohre a (Fig. 6) eingekittet, 
welches beiderseits etwas länger als das {Libellenglas ist. Die Enden dieses Rohres 

werden im Inneren cylindrisch ausgodreht und an jedem 
derselben ein Messingring c genau oingopasst. In diesen 
Ring werden zwei in einer Linie liegende Löcher ein- 
gebohrt und das betreffende Gewinde der Corrections- 
schrauben b eingeschnitten. Diese Schrauben gehen in 
dem äusseren stark wandigen Rohre tf, welches mit den 
Libellenfüssen verbunden ist, frei durch und drücken 
mit ihren Köpfen an die Wandung der äusseren Hülse d. 

Der Ring wird dann auf einer Seite mit einem Einschnitte versehen, wodurch 
er sich beim Anziehen der Schrauben b etwas zu öffnen beginnt, und dadurch an der 
ganzen Peripherie des inneren Rohres einen kräftigen, gleichmässig vertheilten Druck 
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ausübt, wodurch dasselbe in der corrigirten Lage festgehalten wird. Diese Einrichtung 
ist an den Libellen an beiden Seiten ausgeführt; die eine lässt seitliche, die andere 
eine Correction im verticalen Sinne zu. Freilich eignet sich diese Befestigungsart nur 
für weniger empfindliche Libellen und ist somit namentlich bei solchen Instrumenten 
anwendbar, mit welchen man nicht unter 8" zu messen hat. Dieselbe hat jedoch die 
werthvolle Eigenschaft, dass sie bei grösster Festigkeit unter allen bekannten Befestignngs- 
arten eine vollkommene Sicherheit der Libellenlage ermöglicht. 

Die Arme der Querlibelle sind, wie die Lager Y-förmig und beide Contactflächen 
etwas convex gehalten. In jedem Arme sind ungefähr in der Hälfte ihrer Höhe ein Paar 
»Schrauben angebracht, deren Enden nach Innen ziemlich weit auslaufen. Vor dem Herab- 
fallen ist die Libelle dadurch geschützt, dass ein aus der Mitte des Lagerdeckels aus- 
laufender runder »Stengel f (Fig. I) in die Lücke zwischen dio erwähnten »Schrauben hin- 
einragt Dies gilt freilich bloss bei geschlossenen Lagern. Beim Umlegen des Fern- 
rohrs in den Lagern werden die Lagerdeckel nach erfolgter Lüftung zweier seitlichen 
Schrauben abgenommen. Um auch bei geöffneten Lagern die Querlibelle benutzeu zu 
können, läuft ein Arm unterhalb in zwei Blechlamellen aus, welche sich unten an zwei 
»Schraubenköpfe stützen. 

Die letzte, an dem Instrumente angebrachte Libelle hat eine der optischen Axe 
des contrischen Fernrohrs parallele Lage und ist als umlegbare Libelle ausgeführt. Sie 
lässt sich an beiden Seiten des Fernrohrs in beiden Lagen benutzen und ist nach 
erfolgter Arretirung sammt dem Fernrohre durchschlagbar, braucht also nicht bei 
der Arbeit abgenommen zu werden. Vier, durch die Seitenarme durchgehende fest 
angezogene Schrauben sind mit eingefassten polirten harten Achatkappen versehen, 
welche die Lage der Libelle an den Bronceringen des Fernrohrs sichern. Die am Central- 
körper beiderseitig angebrachte Arretirungsvorrichtung T (Fig. 1 u. 4) ist folgender- 
maas.se n construirt: 

An dem äusseren Rohre der Libelle ist etwas excentrisch eine Schraube angebracht, 
welche mit kurzem Halse versehen und an einen Ansatz fest angezogen ist. Oberhalb 
des Central körpers befindet sich eine runde »Scheibe T, die sich in Folge eines passend 
eingerichteten Anschlages etwa um 30° drehen lässt. Dieser Anschlag bringt die runde 
Scheibe in zwei bestimmte Lagen; eine von ihnen ist aus der Fig. 4 ersichtlich. In gleichem 
Abstande von der Mitte befinden sich in der Scheibe zwei Oeffnungen, welche in zwei 
bogenförmige Schlitze auslaufen. Unterhalb dieser Oeffnungen sind an dem Central körper 
zwei runde Vertiefungen angebracht, in welche sich der Kopf der Libellenschraube ab- 
wechselnd einlegt. Dreht man, nachdem der Schraubenkopf durchgesteckt ist, die Scheibe 
in der Richtung des vorgezeichneten Pfeiles in die in Fig. 4 dargestellte Lage, so wird 
der »Schraubenkopf abgeschlossen; in dieser Lage kann blos der Hals der Libellenschraube 
frei durchgehen, wodurch die Libelle auf die sicherste und einfachste Art ohne Druck 
arretirt wird. 

Bussolen. Ausser einer Aufs&tzbnssolc, welche sich anstatt der Querlibellc 
auf die Zapfen der Horizontalaxe aufsetzen lässt, besitzt das Instrument noch eine constant 
mit dem Trägerstück© der Horizontalaxe verbundene Orientirbussole Jf, Fig. 1, deren 
Construction ebenfalls einige Abweichungen von den gebräuchlichen zeigt. Um trotz des 
kleinen Raumes, welcher der Bussole nur eingeräumt werden konnte, eine möglichst grosse 
Empfindlichkeit der Nadel zu gewinnen, ist deren Drehungspunkt excentrisch angeordnet 
und nicht in der Mitte des Gehäuses, sondern in der Nähe des einen Endes angebracht. 
Die Nadel wird durch ein kleines Gegengewicht am kürzeren Ende ausbalancirt. Die 
Arretirung der Nadel ist eine centrale und wird mittels einer mit Anschlag versehenen, 
bequem von unten zugänglichen Schraube ausgeführt-. Die kurze Bogentheilung ist an 
dem nach innen schräg abfallenden Rande des länglichen Gehäuses angebracht, was die 
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beiden Vortheile bietet, dass einmal die Lage der Nadelspitze bei etwas geneigter Theilung 
bequemer ablesbar ist und zweitens der concave Rand (besonders bei künstlicher Be- 
leuchtung) die Intensität des reflectirten Lichtes vergrössert. — Die kastenförmige 
Bussole ist mittels eines Winkelstückes durch mehrere Schrauben an einer Seite des 
Trägers befestigt und ist zur genauen Einstellung mit passender Einrichtung versehen. 
Bei Lüftung der vorderen der beiden Schrauben, womit das Gehäuse auf dem Winkel- 
stück befestigt ist, lässt sich die Bussole um die hintere mit stärkerem Halse versehene 
Schraube wie nm eine kurze Verticalaxo nach Bedarf drehen und darauf in der gefundenen 
Lage wieder durch die vordere Schraube tixiren. 

Die Hauptdimensionen des Instrumentes sind folgende: Die Höhe bis zu den 
Lagerdeckeln beträgt ‘22 cm, die grösste Höhe bei senkrecht stehendem centralen Fern- 
rohr 31 cm, die grösste Breite (Länge des horizontalen Fernrohrs) 20cm, der Durch- 
messer der Limbusdecke 13 cm. Unser Instrument hält somit jeden Vergleich mit den 
bisher ausgeführten kleinsten Reiseuniversalinstrumenten aus. 

Endlich bemerken wir noch, dass alle Thoile ausschliesslich in Messing oder 
Bronce ausgeführt sind. Alle Schraubenköpfe, Auszugsrohre und sonstige blanke Theile 
sind mit galvanischem Platinüberzug versehen. 1 ) (Schluss folgt.) 

*) Wir haben uns des üblichen Platinchloridbades nach Roselour mit bestem Er- 
folge bedient. Um fehlerfreien und glanzenden Niederschlag zu erhalten, können wir nach 
unserer Erfahrung eine erwärmte Lösung bei schwachem Strom (2 Bun senel einen te in Ver- 
bindung mit einem Regulator) anempfehlen. 



Discussion der Aufzeichnungen des Sprung-Puess’schen 
Thermobarographen in Spandau. 

Von 

Dr. A. Nprnnff In Berlin. 

Das zweite Exemplar dieses im vorigen Hefte dieser Zeitschrift beschriebenen 
Registri rapparates für Temperatur und Luftdruck gelangte im .September 1885 im Obser- 
vatorium der Königl. Gewehrprüfungs-Commission in Spandau zur Aufstellung. Als ich 
etwa vier Wochen später in officiellom Aufträge das Observatorium besuchte, äusserte 
man sich über die mechanische Function des Apparates vollkommen befriedigt, fand da- 
gegen auszusetzen, dass die Verschiebung des Schreibstiftes für 1° Temperaturänderung 
nicht bei allen Temperaturen dieselbe sei. Theils auf Grund directer Proben durch Ein- 
legen des Gefässes in entsprechend erwärmte Wasserbäder, theils durch Vergleichungen 
im Bade der atmosphärischen Luft hatten sich nämlich für diese Verschiebung die folgen- 
den Werthe ergeben: 

Bei — 10° — 5° 0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 

kommt auf 1°C.: 4,10 4,40 4,40 4,70 4,94 5,00 5,04 5,0-1 mm. 

Es zeigte sich also eine ziemlich regelmässige Zunahme der Schreibstift-Bewegung 
mit wachsender Temperatur, bis etwa bei 16 G der beabsichtigte Betrag von 5 mm recht 
genau erreicht wurde. Und doch musste mich letztere Uebereinstimmung vollkommen 
unbefriedigt lassen, denn uin dieselbe zu erzielen, hatte man dem Laufgewichte eine Grösse 
gegeben, welche über den aus der Theorie gefolgerten Werth von 216 bis 219 g weit hinaus- 
ging; welches Gewicht aber das Laufrad bei dem vielfachen Experimentireu zur Erzielung 
einer leidlich guten Uebereinstimmung mit der vorgedruckten Scale schliesslich erhalten 
hatte, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. — Mein Rath für die weitere Behandlung 
des Instrumentes lief darauf hinaus, zunächst Alles unverändert zu lassen und die Tempe- 
raturangaben — unrichtig wie sie waren — von der 5 mm -Scale abzulesen, gleichzeitig 
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aber auf das Sorgfältigste zu festen Terminen die Lufttemperatur in der Nähe des 
Thermographen-Gefässes an zwei Quecksilber-Thermometern zu beobachten, um möglicher- 
weise mit Hilfe dieser Vergleichungen zur Aufklärung des über dem Fucss’schen Luft- 
thermometor schwebenden Dunkels beitragen zu können. (Man siehe darüber diese Zeit- 
schrift 1885, S. 275.) 

Bis zum 15. Decembor (1885) nahmen diese Aufzeichnungen einen ungestörten 
Verlauf; an diesem Tage aber stiess dem Apparate ein Unfall zu. Ein Handwerker 
war beauftragt worden, das enge Luftleitungsrohr zum Schutze gegen mechanische Ver- 
letzungen mit Brettern zu übernageln, hatte aber nähere Anweisungen zur Ausführung 
der Arbeit nicht abgewartet: gleich der erste Nagel war mitten durch das Rohr hin- 
durchgegangen! Es war somit eine neue Füllung des Gelasses und Röhrensystemes mit 
trockenem Stickstoff erforderlich, welche denn auch bald in der früheren Weise ausge- 
führt wurde. Am 2*2. December begann der Thermograph wieder zu functioniren; man 
prüfte wie früher die Scale im Wasserbade und in der Luft und kam zu dem folgenden, 
gänzlich unerwarteten Resultate: 

Bei — 10° — 5° 0° 10° 15° 20° 25° 30° 

kommt auf 1° C.: 4,00 4,00 3,00 3 90 4,06 4,06 3,98 4,02 mm. 

Die Bewegung des Laufrades und Schreibstiftes für 1° C. war also erstens eine 
von der Temperatur vollkommen unabhängige, und zweitens eine durchschnittlich viel 
kleinere geworden! 

Nichtsdestoweniger erschien es mir zweckmässig, eine dementsprechende Ver- 
kleinerung des Laufrades (zur Erzielung einer Bewegung von 5 mm pro 1° C.) zunächst 
noch nicht anzurathen, sondern zuvor eine Bestätigung dieses Ergebnisses durch regel- 
mässige Vergleichungen mit den Quecksilberthermometorn abzuwarten. 

Zu Anfang Mai batte die Königliche Gewehrprüfungs- Commission die Güte, mir 
die Parallel -Beobachtungen — sowohl für die Temperatur, als auch für den Luftdruck — 
zur Prüfung zu übergeben. Ich berechnete für die vier Monate vom 23. December 1885 
bis 20. April 1880, in welchen die Lufttemperatur zwischen — 14° und -j-22° variirte, 
unter der Annahme einer linearen Beziehung zwischen den Angaben r des Quecksilber- 
thermometers und denjenigen t des Thermographen die Constanten und fand ails wahr- 
scheinlichste Relation folgende: 

* = - 0,03+ 1,222 t , 

welche mit dem Ergebnisse der vorläufigen Scalenprüfung gut übereinstimmt. 

Das wirkliche Gewicht des Laufrades war immer noch unbekannt; da indessen 
die Theorie einen Werth von 218,62 g ergeben hatte, so folgerte ich, dass dasselbe 

218,62 1,222 = 267,15 g 

betragen müsse. Als nun das Laufrad kürzlich behufs endgiltiger Justirung in die Werk- 
statt des Herrn Fuess gebracht wurde, ergab sich ein Gewicht, von 266,75 Grammen! 

Diese Uebereinstiminung muss mit Rücksicht auf die Bemerkungen am Schlüsse 
meines jüngst publicirten Artikels als eine überraschend gute betrachtet werden, weshalb 
nunmehr das Laufgewicht verkleinert und auf den theoretisch berechneten Werth von 
218,6 g herabgebracht werden konnte.') 



') Die Elemente für die Berechnung des 
q ' = 1 ,6044 qcm 
q“ = 2,0330 „ 

0 * = 28,2744 „ 

V = 3000 ccm 
7 > 0 = 62,5 cm 
A‘ = 22,5 „ 

= 13,508 g 

Wegen der Bedeutung der Symbole vergl. 



Laufradgewichtes u‘ waren die folgenden: 
« = 0,003070 

y — 0,000054 (Gefäss aus Kupfer) 
also r f = 0,003616. 
m — 26 cm 

Ul , 0 

n = j = 13 cm 
B - 75,5 cm 

= F + wi„ q * = 3027 ccm. 
man S. 1% meines Artikels im vorigen Hefte 
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Seit der neuen, im December vorigen Jahres vorgenommenen Füllung mit Stick- 
stoff functionirte somit der Thermograph durchschnittlich vollkommen der Theorie gemäss, 
und es drängt sich begreiflicherweise die Frage auf, warum gerade diese unter möglichst 
ungünstigen Umständen ausgeführte Füllung zu einem so günstigen Ergebnisse führte, 
nachdem die frühere gänzlich unbefriedigt gelassen hatte? Meine Vermuthung geht dahin, 
dass ein kleiner Rückstand von Wasser die Anomalie herbeigeführt habe. Da ungefähr 
bei 16° die Scale constant wurde, so war bei dieser Temperatur offenbar alles Wasser 
in den dampfförmigen Zustand übergegangen; das Gemisch aus Stickstoff und Wasser- 
dampf verhielt sich nun (bei den höheren Temperaturen) wie ein vollkommenes Gas; seine 
Spannkraftzunalmie für 1° C. musste aber grösser sein, als wenn bei 0° nur trockene Luft 
(von gleichem Drucke) in das Gcfäss cingcschlossen worden wäre. 

Wie sich auf Grund dieser Annahme die Spannkraft bei den niedrigeren Tempera- 
turen ändern müsste, lässt sich leicht überschauen. Der Wasserdampf befand sich im 
Maximum seiner Spannkraft; die Werthe der letzteren waren also folgende: 

Bei— 10° — 5° 0° 5° 10° 15° 20° 25° 

2,1 3,1 4,6 6,5 9,2 12,7 17,4 23,5 mm 

die Aenderung für 5° also: 1,0 1,5 1,9 2,7 3,5 4,7 6,1 mm. 

Da die Spannkraft bei 0° ungefähr 6*25 mm betrug, so ergeben sich für die con- 
stante Spanpkraftzunahtne der trockenen Luft für 5° C. Temperatursteigerung ^373^ 

= 11,35 mm; addirt man diese Zahl zu den durch den Wasserdampf bedingten Spann- 
kraftänderungen, so ergiebt sich: 

bei — 10 c —5° 0° 5° 10° 16° 20° 25° 

12,35 12,85 13,25 14,05 14,85 16,05 17,45 mm. 

Diese Zahlen müssten, wenn unsere Voraussetzung richtig ist, den zu Anfang 
mitgetheilten Zahlenwerthen für die Verschiebung des Schreibstiftes proportional sein; 
durch directe Division erhält man für das Verhältnis der Zahlen die folgenden Grössen: 
bei — 10° — 5° 0° 5° 10° 15° 20° 25° 

3,01 2,92 3,01 2,99 3,06 3,17 3,46 mm. 

Zwischen — 10° und 4-15° bleibt somit das Verhältnis fast vollkommen constant; 
über 15° wird cs schnell grösser, weil hier die Voraussetzung einer Sättigung der Luft 
mit Wasserdampf nicht mehr erfüllt ist. 



Im Observatorium der Gewehrprüfungs-Commission zu Spandau ist die Bedienung 
der meteorologischen Regist rirapparatc und Ausführung der Termin-Beobachtungen (um 
und 8» ) einem im Hause meistens anwesenden Oberfeuerwerker (Herrn Anders) über- 
tragen, dessen Eifer und Sorgfalt von seinen Vorgesetzten sehr gerühmt wird. Auf meinen 
Wunsch hat derselbe in die mir von der Commission freundlichst übersandten Beobach- 
tungsbücher neben den Angaben der Regist ri rapparate um 8*, 2 P und Hp die Buch- 
staben f } u, s eingetragen, je nachdem das betreffende Element fallend, unverändert oder 
steigend war. Nach diesen Symbolen habe ich nun die Abweichungen der Angaben des 
Thermobarographen von den Terminbeobachtnngen der Temperatur und des Luftdruckos 
geordnet (selbstverständlich waren die Angaben des Thermographen vorher nach der oben 
mitgetheilten Formel: t = — 0,03 4- 1,222 1 reducirt worden). 

dieser Zeitschrift. Die Spannkraft ergab sich daraus, dass bei einem Luftdrucke von 7!>2 nun 
und einer Lufttemperatur von 13° die aufO° reducirte Quecksilbersäule n im Thermographen- 
roh re 1)7 mm betrug; i.7fi2 — U7,i ^ giobt die oben aufgeführte Zahl p 0 = 625 mm. 
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Für den Thermographen ist das Gesammtresultat (für die Zeit vom 23. December 
bis 20. April) iu der folgenden Zusammenstellung enthalten. (Unbeachtet gelassen wur- 
den zwei Fälle, in welchen die Abweichung von den Nachbarwerthen so stark hervortrat, 
dass an einem Beobachtungsfehler kaum zu zweifeln war). 



A 


lallend 


unverändert 1 


I 8t« i«0 D d 


(Abweichung) 


H | 


f 


H 


P 


// 


p 


+ 0,7° 






i : 


+ 0.7 






+ 0,6 


1 


+ 0,0 


0 




2 


+ 1,9 


+ 0,5 


0 




i 


+ 0,5 


2 


+ 1,0 


+ 0,4 


0 




i 


+ 0,4 


5 


+ 2,0 


+ 0,3 


3 


+ 0,9 


3 


+ 0.9 


13 


+ 3,9 


+ 0,2 


IG 


+ 3,2 


5 ! 


+ 1,0 


13 


+ 2,6 


+ 0,1 


9 


+ 0,9 


7 


+ 0,7 


25 


+ 2,5 


0,0 


26 




20 




44 




—0,1 


22 


-2,2 


8 


— 0,8 


26 


- 2,6 


— 0,2 


11 


— 2.2 


G 


— 1,2 


18 


— 3.6 


— 0,3 


5 


— 1,5 


5 


— 1,5 


8 


— 2,4 


— 0,4 


4 


-1,6 


1 


1 —0,4 


3 


— 1,2 


— 0,6 


3 


— 1,5 


o 


— 1,0 


3 


— 1,5 


— 0,G 






2 


— 1,2 






-0,7 










1 


— 0,7 


Summen ; 


100 


+ 5,6 


62 


+ 4,2 


163 


+ 133 






— 9,0 




-6,1 




— 12,0 



Jl bezeichnet die Häufigkeit der in der ersten Colonne aufgeführton Abweichungs- 
grösse A (+, wenn die Angabe dos Registrirapparates höher war als diejenige der 
Terminbeobachtung), F das Product aus H und A. 

Als algebraische Summen der Abweichungen und entsprechende Mittel werthe er- 
geben sich hiernach die folgenden Grössen: 



fallend 

-3,4 

Mittel: -0,034° 



unverändert steigend 

- 1,0 + 1,2 

— 0,031° +0,007°. 



Es sind also die Abweichungen des Thermographen durchschnittlich bei steigen- 
der Temperatur um 0,04° höhor als bei sinkender Temperatur; d. b. der Thermograph 
folgt den Aondcrungen der Lufttemperatur etwas schneller als os bei dem Quecksilber- 
Thermometer der Fall ist. 

Ohne Rücksicht auf das Vorzeichen ergiebt sich die Summe ± 50,3 für 325 Fälle, 
als mittlere Abweichung somit 

± 0,154°.') 



Die Thätigkeit des Barographen hatte unter dem Unfälle, von welchem der 
Thermograph betroffen wurde, wenig oder gar nicht zu leiden: es konnte deshalb für 



*> Die strenge Berechnung, welche darauf Rücksicht nimmt, dass das algebraische 
Mittel aller Abweichungen nicht genau gleich Null, sondern — 0,0120° ist, liefert für die 
mittlere Abweichung den um ein Weniges grösseren Werth +0,157°. 
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diesen der ganze December zur Discussion mit herangezogen werden. Letztere möge 
sich wieder auf die Tabelle der Häufigkeit der Abweichungen stützen: 



A 


f » 1 1 ®n d 
H | P 


unverändert 
// | P 


üteiffend 
H | P 


4 - 030 mm 


i! 


+ 0,30 










+ 0,25 














+ 0,20 


3 


+ 0,00 






2 


+ 0,40 


+ 0,15 


3 


+ 0,45 


6 


+020 


2 ■ 


+ 0,30 


+ 0,10 


8 


+ 020 


3 


+ 0,30 


8 


+- 0,80 


+ 0,06 


16 


+ 0,80 


M 1 


+ 0,70 


22 


+ 1,10 


0,00 


67 




51 




08 




— 0,05 


26 


— 1,30 


22 


— 1,10 


49 


— 9,10 


— 0,10 


16 


— 1,00 


7 | 


— 0,70 


7 1 


— 0,70 


— 0,15 


5 


— 0,75 


o 


— 0,30 


1 


— 0,15 


— 0.20 


1 


— 0,20 










— 0,25 










1 


— 0,25 


Summen : 1 


146 


+ 2.95 


105 


+ 1,90 


153 


+ 2,60 






— 3,86 




— 2,10 




j —330 



Als algebraische Summen der Abweichungen und entsprechende Mittelwerthe 
findet man hieraus: 

fallend unverändert steigend 

— 0,90 —0,20 —0,00 

Mittel: — 0,0061 mm — 0,0019 mm — 0,0039 mm. 

Eine deutliche Abhängigkeit der durchschnittlichen Abweichung vom Gange 
des Luftdrucks giebt sich hierin nicht zu erkennen, und auch die Geringfügigkeit 
dieser Werthe spricht dafür, dass die Unterschiede derselben eher auf zufällige Einflüsse 
zurückzuführen sind. Wir finden somit in diesen Vergleichungen auffallender Weise keine 
Spur von einem Zurückbleiben des Barographen hinter den Ablesungen am Gefässheber- 
Barometer sondern eher das Gcgenthcil. 

Die Gesammtsumme der Abweichungen ohne Rücksicht auf das Vorzeichen ist 
+ 16,60 für 4<>4 Fälle, woraus sich +0,041 (genauer ± 0,0426) mm als mittlere Abweichung 
ergiebt. 

Dieser Betrag ist als sehr gering zu bezeichnen, namentlich mit Rücksicht darauf, 
dass erstens die Temperatur des Zimmers, welche zwischen 5° und 22° variirte, bei den 
Ablesungen von der Cartontafel des Barographen gänzlich ausser Acht gelassen wurde 
und zweitens an dem Gewichte des Luftdruck-Laufrades — wie die Theorie es ergeben 
batte 1 ) — gar nichts geändert worden ist. 

Die oben gekennzeichnete Genauigkeit des Thermographen befriedigt bei Weitem 
nicht in demselben Grade; ein Theil der Differenzen ist aber sicherlich dem Umstande 
zuzuschreiben, dass die fWild’sche) Holzhütte nach Norden vollkommen offen gelassen 
war. Der Aus- und Einstrahlung bis zu einem gewissen Grade frei ausgesetzt, reagirt aber 
offenbar das grosse dunkle Kupfergelass in wesentlich anderer Weise als die glänzenden 

•) Die Berechnung geschah nach der auf Seite 10 ;'» des vorigen Heftes mitgetheilten 
Formel u = — ? ^ auf Grund der Zahlen: A = 12 cm, ts 0 = 13,508 g. Q = 8,065 qcm, woraus 

u = 100.04 g 

gefunden wurde. 
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Thermometerkugeln. Ucbrigens wurden auch zwischen den beiden Quecksilber-Thermo- 
metern häufig Differenzen bis zu 0,4° consta tirt. Seit Mitte Juni ist nun auch an der Nord- 
seite der Hütte ein (verstellbarer) Jalousie-Holzschirm angebracht, welcher auf die Genauig- 
keit des Thermographen voraussichtlich von günstigem Einflüsse sein wird. 



Langley’s Bestimmungen über das Maass der Sonnenstrahlung 
mit Violle's Aktinometer. 

Von 

Dr. J. Maurer in Zürich. 

Fünf Jahre ungefähr mögen es her sein, seit Langley seine berühmte Expedition 
auf den Mount Witkney behufs Untersuchungen über die Sonnenstrahlung unternommen, 
noch nicht ganz ein Jahr aber, dass durch Herausgabe des grossen Special rapportes von 
Seiten des Signal Office über die Ergebnisse dieser Expedition 1 ) der geniale Leiter der 
letztem uns einen Einblick in sein Beobachtungsjoumal , in seine Messungen zur Be- 
stimmung eines genauen Maasses der Sonnenstrahlung ermöglichte. 

Wenn ich es versuche, an dieser Stelle den ersten Haupttheil der Langley’schen 
Arbeit, der die Messungen zur Bestimmung der Sonnenstrahlung mit Violle’s Apparat 
behandelt, einer kurzen Besprechung zu unterziehen, so war mir dabei der Gesichtspunkt 
maassgebend, dass ja gerade diesem Theilc gewiss ein hohes Interesse zukommen muss, 
denn es ist klar, dass alle jene Resultate» die wir über die Stärke der Sonnenstrahlung, 
welche an der äussersten Grenze der Atmosphäre von der Sonne her anlangt, auf was 
immer für Wegen ableiten, eben doch auch in erster Linie abhängig sind von denjenigen 
Worthen, die zunächst für das Maass der Sonnenstrahlung*) aus den Beobachtungen an 
der Erdoberfläche erhalten werden. 

Will man sich ein klares Urtheil verschaffen über die von Langley angewandten 
Methoden, um aus den Angaben des Violle’schen Aktinometers ein möglichst genaues Maass 
der Sonnenstrahlung zu deduciren, so kann dies in 
einfachster Weise geschehen, indem man sich vorerst 
die Frage vorlegt: Von welchen Momenten hängt der 
zeitliche Temperatur verlauf einer einseitig be- 
strahlten (Thermometer-) Kugel ab, die im Mittel- 
punkte einer kugelförmigen Doppelhülle von con- 
stanter Temperatur sich befindet? Das ist ja bekannt- 
lich das Princip des Violle’schen Aktinometers. 

Langley hat diesen Apparat in einer Form verwendet, 
die durch die beigegebene Skizze (kleines Modoll des 
Violle’Bchen Aktinometers) veranschaulicht ist. Das 
bestrahlte Thermometer T, dessen Kugel mit feinem 
Larapenmss möglichst absorptionafähig gemacht wor- 
den, befindet sich (centrirt) im Innern einer kugelförmigen Doppelhülle (Durchmesser’ 

l ) Professional Papers of the Signal Service No. XV: Researches on Solar heat 
and its absorption by the Earth's Atmosphere — A Report of the Mount Whitney Expedition 
— Langloy. 

*) Unter dem Maasso der Sonnenstrahlung ist dio Wärmemenge zu verstehen, welche 
in einer von der Sonne bestrahlten, die Sonnenstrahlen vollständig ahsorbiremlen und in 
Wärme verwandelnden Substanz in der Einheit der Zeit dann entwickelt wird , wenn diese 
Substanz der Sonnenstrahlung die Einheit der Fläche hei normaler Incidenz darbietet. 

19 
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15 cm), die mittels einer Wasserfüllung (Ein- bezw. Ausflussöffnnng S und S 1 ) auf con- 
stanter Temperatur erhalten werden kann. Das zweite eingesenkte Thermometer V dient 
zur Notirung der Temperatur dieser Wasserfüllung. D ist eine mit Oeffnungen von ver- 
schiedenem Durchmesser verseheno Diaphragmenplatte für den Einlass der Sonnenstrahlen, 
ff aber ein rauhes Glasscheibchen, das bestimmt ist, einerseits den Eintritt von Luftströmungen 
von der unteren Seite her zu verhindern, anderseits aber auch dazu dient, den Schatten 
der centrirten Thermometerkngcl T aufzufangen, um zu constatiren, ob die Sonnenstrahlen 
gerade auf letztere einfallen. C endlich versieht die Rolle eines Gegengewichtes an dem 
ganzen, azimuthal oder noch besser aequatoreal, montirten Apparate. 

Für die Beobachtung öffnet man das Adinissionsrohr D, notirt nach Violle’s Vor- 
gang die durch das Thermometer T unter dem Einflüsse der Sonnenstrahlung angezeigte 
Erwärmung von Minute zu Minute, bis der Stand des Thermometers stationär geworden 
ist, schliesst dann die Oeffnung und beobachtet wieder in gleichen Zeitintervallen die Ab- 
kühlung der Thermometerkugel. Die letztem Daten gestatten dann einen Rückschluss zu 
ziehen auf die während der Einstrahlung an die Umgebung von constanter Temperatur 
abgegebene Wärmemenge, event dieselbe also auch zu bestimmen. 

Geht man von der Thatsache aus, dass die dünnwandige, bestrahlte und mit 
Quecksilber gefüllte Thermometcrkugel »ehr nahe als eine Isotherme betrachtet werden 
darf, für welche in jedem Zeitmomente die Temperatur aller ihrer Massenpnnkte dieselbe 
ist, und nimmt man ferner an, es werde nur die Thermometerkugel beim Proces» der 
Ein- und Ausstrahlung in Mitleidenschaft gezogen, so zeigt eine leichte Rechnung, basirend 
auf die von Fourier entwickelten Prämissen der Theorie der Wärmeleitung, dass in einem 
beliebigen Zeitmomonte z während der Einstrahlung für die Temperatur « die Bezie- 
hung besteht: 



D 



» = «o+ lo 



(i-r'V,-), 



wo 






i 



Darin bedeuten: 

n die Intensität der Sonnenstrahlung, bezogen etwa auf Quadratcentimeter und 

Minute. 

f* 0 die constante Temperatur der Doppelhülle bezw. der Umgebung der Thermo- 
meterkugel vom Radius q und Querschnitt (grösster Kreis) F. 

h die äussere, k die innere thermische Leistungsfähigkeit, endlich A und c Dichte 
und specifische Wärme der verwendeten thermometrischen Substanzen. 

Dem Exponenten fi* z kann man auch die Form geben 



hü 

Mc 



(0= Oberfläche, und M = Masse, demnach 3/> der Wasserwerth der exponirten 
Thermometerkugel). Für die Bestimmung der Wasserwerthe seiner Thermometer hat 
Langley das Möglichste gethan; eine eingehende Besprechung dieser heikein Angelegen- 
heit würde hier wohl zu weit führen. 1 ) 

Im Momente z = 0, wo die Beobachtung beginnt, wird der Einfachheit halber die 
Temperatur der Kugel gleich derjenigen des umgebenden Mediums {= ** 0 ) angenommen. 



*) Langley giebt die Wertho für: 

Aktinometer: No 1 2 

Wasserwerth 0,2586 0,4071 

mittlerer Durchmesser der Thermometerkugeln. . O.ÖG3 1,247 



3 

0,4580 
1,207 cm. 
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Unter den bestehenden Verhältnissen tritt nach Verlauf einer bestimmten Zeit jeden- 
falls ein stationärer Zustand ein, wo also Ein- und Ausstrahlung sich paralysiren. 

Für diesen Fall leitet sieh aus /) ab 
c ¥ 

n„ = «„-)- ^ — , «„ = stationäre Temperatur 

oder II). . . aF =(j r)**" Mc ' 

wo hier mit zur Abkürzung der dem stationären Zustande entsprechende Temperatur- 
überschuss zwischen Thermometer und Umgebung bezeichnet wird. 

^J, = t n ist nichts anderes als der von Vioile in seinen Rechnungen eingeführte 
„Erkaltnngs-Coefficient“ ; seine eigentliche physikalische Bedeutung ist unschwer zu 
erkennen. 

m fi H reprasentirt denjenigen Temperaturanstieg, welchen das bestrahlte Thermo- 
meter am Ende der ersten Minute zeigeu würde, wenn kein Wärmeverlust wahrend der 
Bestrahlung auf dem Wege der äussern Wärmeleitung (und des Wärmeflusses von der 
Kugel nach der Thermometerröhro] stattfände. 

Ist m etwa aus gleichzeitig Angestellten Erkaltungsversuchen 1 bekannt, und hat 
man die stationäre Temperatur beobachtet, so ist damit auch tf, die Sonnenstrahlungs- 
intensität pro Flächeneinheit gegeben. 

Langley bemerkte nun bald, dass, wenn man nach Vioile diesen stationären Zu- 
stand abwartet, d. h. der statischen Methode den Vorzug giebt, man bei dieser Be- 
stimmung des Maasses der Sonnenstrahlung einen erheblichen systematischen Fehler begeht, 
indem der so abgelesene stationäre Temperaturüberschuss stets zu klein ausfällt, gegen- 
über demjenigen, welchen man mit Benutzung der dynamischen Methode auf folgende 
Weise eruiren kann. 

Man beobachte etwa die Temperaturen (bezw. Temperaturüberschüsse} und 

W s am Ende der ersten, zweiten und dritten Minute, alsdann ergiebt sich aus unserer 
Formel I) leicht, dass 




woraus 






_ «V - «s _ 

S®»— (*!+*•) 



Dass f* n und demnach auch m (d. h. die Anfangsgeschwindigkeit der Erwärmung 
pro 1 Minute) zu klein Ausfallen müssen nach der statischen von Vioile benutzten Methode, 
ist an sich klar, aber nicht so Hehr deswegen, „weil die Verluste von Wärme am Thermo- 
meter um so beträchtlicher sind, sei es durch Strahlung, Leitung oder Strömung (d. h. 
in Folge der äussern Wärmeleitung , je grösser die Temporaturdifferenz zwischen Thermo- 
meter und Umgebung ist“, wie Langley glaubt, denn diesen Verlusten kann und wird ja 
nach obiger Formel Rechnung getragen, sondern weil eben von dem ersten Moment 
der Einstrahlung au bis zum stationären Zustand eine ganz bestimmte Wärmemenge von 
der Thermomoterkugel auf die Thermometerröhre durch Wärmefluss Übertritt, die einfach 
zur Temperaturerhöhung der Quecksilbermasse nichts mehr beitragen kann. 

Die nachstehende Tabelle giebt ein ungefähres Bild, um wieviel die nach der 
dynamischen und Violle’s statischer Methode beobachteten Temperaturanstiege pro Minute 
von einander differiren. Daraus resultirt dann eine erste entsprechende Correction (nach 



l ) Für &n als stationäre Temperatur und ft j, ft* u. s. w. als in gleichen Zeitintervallen 
beobachteten AbkUhlungstemperaturon (bei geschlossener Aümissionsüflnung L>) hat man 
beispielsweise : 

log nat. 1*1" ) = «*• 

1Ö* 
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Langley „Correction A “) für die aus der statischen Methode hcrgeloitoton Strahlungs- 
intensitäten : 



Station 


Datum 


Stunde 


Temperaturanstieg 

nach <ier nach Violle's 
dynamischen j statischer 
Methode Methode 


Mountain Camp (Whitney) 


1881 

Aug. 21 


12h 10 m bis 12h 40m 


o _ 

4,208 


3,918 


3500 m noch. 


„ 23 


11 30 „ 12 00 


4,391 


3,914 




,. 23 


12 00 „ 12 30 


4,895 


3,930 




„ 24 


11 30 „ 12 00 


4,743 


3,848 




24 


12 00 „ 12 30 


4,730 


8,890 




„ 25 


11 30 „ 12 00 


4.020 


3,823 


Mountain Camp (Whitney) 


.. 21 


P. M. 

4 30 „ 5 00 


3,031 


2,991 




„ 22 


4 30 „ 5 00 


3.558 


2,995 




„ 23 


4 30 „5 00 


3,306 


3,305 




„ 24 


4 30 „5 00 


8,205 


3,353 




„ 25 


4 30 „ 5 00 


3,842 


3,418 




m 2ü 


4 SO „5 (X) 


3,737 


3,173 


Lone Pine 1100 m hoch . . 


14 21 


12 00 ,, 12 SO 


3,420 


3,279 




„ 23 


11 30 „ 12 00 


3.970 


8,454 




,. 23 


12 00 „ 12 30 


3,687 


3,460 




i» 24 


11 30 * 12 00 


4,782 


3,368 




„ 21 


12 00 „ 12 30 


3,879 


3,338 




25 


P. Al. 

11 30 12 00 


3,901 


3,420 


Lone Pine 


„ 21 


4 30 5 00 


3,286 


2,007 




„ 22 


4 30 „ 5 00 


8,156 


2,641 




„ 23 


4 30 „ 5 00 


3,225 


2,719 




„ 24 


4 30 „ 5 00 


3,056 


9,823 




„ 25 


4 30 „ 5 00 


3,658 


2,751 




27 


4 30 „ 6 00 


3,403 


2,735 


Mountain Camp 


Sept. 5 


11 30 „ 12 (X) 


3,841 


5,157 




5 


12 00 „ 12 30 


4,787 


4,196 




»1 6 


11 30 „ 12 00 


5,720 


4,718 




G 


12 01 „ 12 31 


5,424 


4,887 


Allegheny . 


1682 
März 4 


11 30,5 ,. 12 00,5 


4,854 


4, OGI 




„ 4 


12 00,5 „ 12 30,5 


4,582 


4,101 




» 4 


12 32,5 „ 1 02,5 


5,096 


4,260 






Mittel 


4,083 


3.566 



Eine zweite Methode, die Langley angicbt, um die während der ersten Minute 
statthabende Erwärmungs-Geschwindigkeit zu bestimmen, soll darin bestehen, den Gang 
des bestrahlten Thermometers von '/i so '/<, oder von halber zu halber Minute zu ver- 
folgen, um diesen dann auf die ganze Minute zu reduciren; dabei wird das Thermometer 
um so viel unter die Temperatur der umgebenden Doppclhüllc abgekühlt, dass es während 
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der ersten Hälfte des Versuches ungefähr ebensoviel Wärme von der Hülle bekommt, als 
es während der zweiten Hälfte an sie ausstrahlt. 

Ich lasse das nachstehende Beispiel folgen: 



Allegheny, 20. October 1882. — Aktinometer No. 1, 



Wasserwerth 

Fläche des grössten Kreises 



= 0,3484. 



Beobachteter Temporaturanstieg während: 




Die Reduction auf 1 Minute ergiebt: 



4 - 1°02 = 4°08 



2 ■ 1,99 = 3,98 



1 ■ 3,98 = 3,98 



Mittel — 4,01, daher: 

a — Intensität der Bestrahlung pro Minute : 4,01 • 0,3484 = 1,397 Cal. 

Mit demselben Aktinometer No. 1 wurde unmittelbar nachher nach der gewöhn- 
lichen Violle’schen Methode eine Serie von Beobachtungen gomacht, welche die Resultate 
lieferte : 

a = m »„ ^ = 3,66 0,3484 = 1,276 Cal. 
und m - 3,62 0,3484 = 1,261 „ , 

für den mittleren Temperaturanstieg demnach 3,64 ° f während die vorige Methode 
4,01° ergab. 

Noch etwas genauer wäre wohl das folgende Verfahren gewesen: 

Beträgt die Expositionszoit nicht mehr als etwa eine Minute und bleibt die Grösse 
des Erkaltungscoefficienten = m auf wenige Zehntel beschränkt, wie os ja meistens 
der Fall, so kann man, wenn in unserer Formel I) die Exponentialfunction in die bekannte 
Reihe entwickelt wird, bei dem quadratischen Gliede stehen bleiben und erhält nach 
leichter Reduction: 

für den Fall, dass in dem Momente, wo die Beobachtung beginnt, die Temperatur dee 
Thermometers von derjenigen der Umgebung (ft,) nicht verschieden ist.') Hebt man etwa 
nach der ersten Minute die Bestrahlung auf, beobachtet in gleichen Zeitintervallcn die 
Abkühlungstomperaturen, um aus ihnen den Erkaltungscoefficienten m in bekannter Weise 
zu bestimmen, so ist damit alles gegeben, um in einfachster Weise einen ersten Werth 
für das Maass der Sonnenstrahlung (<T) zu orhalt.cn. 

Langley findet schliesslich, dass im Mittel für seinen Apparat auf diese Weise 
eine „Correction A“ von 13,8 Proo. resultirt, um welche die nach der Violle’schen 
Methode berechneten Werthe des Temperaturanstieges pro erste Minute zu vermehren seien. 

') Trifft diese Voraussetzung nicht zu, so würde in der Klaminor noch ein Zusatz- 
glied — anfängliche Temperatur-Differenz zwischen Thermometer und Umgebung multiplicirt 
mit dem Products aus dem Erkaltungscoefficienten und der Zeit — hinzutreten. 
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Ich führe kurz noch die weiteren Correctionen an, die man nach Langley anbringen 
muss, um aus den Angaben des Violle’schen Apparates ein einigermaassen genaues Biaass 
für die Sonnenstrahlung zu deduciren: sie bestehen in: 

Correctur herrührend von der unvollkommenen Leitungsfähigkeit der Queck- 
silbermasse in der Thermometerkugel. Würden die Sonnenstrahlen senkrecht von unten, 
d. h. von der Nadirrichtung her, auf letztere fallen, so müsste die Wärmeübertragung 
offenbar in kürzester Zeit sich vollziehen, da Convection und innere Leitung in der Queck- 
silbormasse jetzt sich gegenseitig unterstützen; fallen die Sonnenstrahlen dagegen schief 
von oben ein (bei horizontal gehaltenem Thermometer), so resultirt daraus, da die Wärme- 
übertragung nur mehr auf dem Wege der Leitung geschieht, ein Zurückbleiben, gewisser- 
maassen ein „Nachhinken“ des Quecksilberfadens. Dies muss berücksichtigt werden, 
will man annähernd richtige Momentantemperaturen erhalten. Diese Correction ist selbst- 
verständlich verschieden, je nach der Sonnenhöhe, bei der man beobachtet. Langley be- 
stimmte sie zu 8,06 bezw. 6,97 Procent. 

Die dritte Aktinometer-Correction C rührt her aus der unvollständigen 
Wärmeabsorption von Seiten der geschwärzten bestrahlten Thormometerkugel. 

Langley giebt dieselbe zu 2,6 Procent an. 

Die vierte Aktinometer-Correction D ergiebt sich bei unvollendeter Ex- 
position des Apparates, wenn der stationäre Zustand nach der statischen Methode noch 
nicht eingetreten ist; für die Reduction auf letzteren erhielt Langley eine Correction von 
3,0 Procent. 

Die fünfte Correction E, bereits von Soret Becher ches sur Vintensite calo- 
rifique de la radiation solaire. — Association fran^aise, Bordeaux 1872 ) angegeben, hat 
ihren Grund darin, dass die äussere Wärmoloitungsfähigkeit der Thermometerkugel gegen 
das umgebende Medium eine Function der Dichte des letzteren ist; für Lone Pine 
(Basis-Station) beträgt sie — 1,4, für den Mount Whitney (Mountain Camp) — 4,4 Procent. 

Die sechste und letzte Correction F endlich ergiebt sich, weil das Thermo- 
meter auch der Himmelsstrahlung ausgesetzt ist. Sie betrug: 

Für Lone Pine am Mittag — 1 1 

„ „ „ bei niederem Sonnenstand — 2 

„ Mount Whitney am Mittag 0 | 

„ „ „bei niederem Sonnenstand — 1 



Procent. 



Rcsümiren wir kurz und bezeichnen mit C das aus der Violle’schen (statischen) 
Methode folgende Maass der Sonnenstrahlung, gegeben durch den am Thermometer beo- 
bachteten Temperaturanstieg, so ergiebt sich nachstehendes Endresultat. 









B 


Bob&chtungen 








zu Lone Pine 




auf dem Mountain Camp 




Hoher Sonnenstand 


Tiofer Sonnenstand 


Hoher Sonnenstand 


Tiefer Sonnenstand 


1. Corr. J 

2. , B 

H. „ C 
4. „ /> 
6. .. K 
6- F 


+ 0,138 C 
+ 0,081 
+ 0,026 
+ 0,030 


— 0,014 C 

— 0,010 


-f 0,138 C 
+ 0,070 
4-0,090 
-f 0,080 


— 0,017 C 

— 0,020 


+ 0,138 t 
+ 0,(81 
+ 0^26 
+ 0,030 

— 0,014 t 
0,000 


+ 0.138 (' 

+ 0.071 
+ 0,026 
+ 0.030 1 

! —0,044 t 
— 0,010 C 


Summe 


+ 0,276 


— 0,024 


4- 0,264 


— (1,034 


+ 0,276 1 —0,044 


+ 0,266 — 0,064 


Total 


= + 0,251 


+ 0,230 


+ 0,231 


= + 0,211 



Im Mittel also eine additive Correction von 23 Procent. 
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Ich habe wohl bald Gelegenheit, an diese von Langley bestimmte Correction, um 
welche die nach der Viollo’schcn Methode erhaltenen Bestimmungen zu klein sind, einige 
weitere Betrachtungen anzuknüpfen. 



Neue Erfindungen und Studien auf dem Gebiete der nautischen 
Instrumentenkunde. 

Von 

Prof. Knien 4«>lrich in Liusinpiocolo. 

Im Anschluss an meine früheren Mitteilungen über nautische Instrumente und 
Messungsmethoden will ich im Folgenden als Ergänzung einige kurze Notizen über ver- 
schiedene neue oder als neu ausgegebene Erfindungen bezw. Veröffentlichungen auf diesem 
Gebiete zusammenstellen. 

Loch tachimötrique k air von Buisson. Es ist dies nur eine abermalige Modi- 
fication des Principes der Pitot’schen Röhre, welche zu Geschwindigkeitsmessungen 
schon wiederholt Anwendung fand und wovon in dieser Zeitschrift (Jahrgang 1884, 
S. 281) die Rede war. Das Instrument besteht aus zwei Theilon, dem eigentlichen 
Logg nämlich, welches den Druck der Flüssigkeit aufnimmt, und einem Manometer, 
das die jeweilige Geschwindigkeit anzeigt. Ein System von Röhren, Platten und Federn 
vermittelt den Gang des Apparates. 

Peilscheibe für die mechanische Compensation der Compassrosen von 
Malapert (Rose ä relevements destinee ä faciliter la correction meainique des comjras). 
Auch hier haben wir es lediglich mit der Wiederholung eines schon in allen möglichen 
Formen dagewesenen Principes zu thun. Es handelt sich um eine eingetheilte Rose, die 
einen Schattenkegel oder einen Schattenstift trägt und concentrisch über dem Coinpass- 
deckel angebracht wird. Besser noch besteht das Instrument aus einem eigenen, im 
Bedarfsfälle aufzusetzendon Deckel, der eine bewegliche Scheibe und den obenerwähnten 
Stift trägt. Kennt man das magnetische Azimuth der Sonne für einen bestimmten Augen- 
blick, und stellt man einen Index der beweglichen Scheibe auf dieses Azimuth ein, dreht 
man sodann die ganze Scheibe, bis der Schatten des Stiftes sich auf diese Scheibe in der 
gegebenen Richtung projicirt, so ist die bewegliche Scheibe magnetisch orientirt und die 
Differenz der Ablesungen an der Scheibe und an der Compassrose giebt den Betrag der 
Deviation für den gesteuerten Kurs. Wie wir sehen, handelt es sich hier um eine 
directe Verbindung der vielen bekannten Instrumente, als da sind: Goniometer Garbich, 
Palinurus, Dcviationsbussole von Zamara u. s. w. mit dem Compass. Uebrigens ist auch 
die Verbindung als solche nicht neu, denn wir fanden sie bereits bei Zamara’s Deviations- 
bussole. (Diese Zeitschrift 1883, 8. 373.) 

Die Ex centricität bei Reflexionsinstrumenten. Sehr erwähnonswerth ist 
eine von einem ehemaligen französischen Seeoffizier, dem gegenwärtigen Professor der 
Nautik in Brest, Herrn Hi 11 er et verfasste Studie über die Excentricität der Reflexions- 
instruraente. (De Vexcentricite dans les Instruments ä re flexi on et des moyens d’y re- 
midier, Revue marit. et coloniale 1885. 87. S. 237.) Sie ist viel zu lang, um sie hier 
auch nur im Auszuge aufnehmen zu können, doch möchten wir die Aufmerksamkeit 
der Fachleute und noch mehr jene der Mechaniker und Optiker darauf lenken. Die 
ganze Arbeit umfasst 47 Seiten und ist in zwei Abschnitte und 84 Paragraphen 
eingetheilt. Der zweite Abschnitt behandelt die Frage in streng wissenschaft- 
licher Weise und enthält theoretische Ableitungen und Schlussfolgerungen. Der erste 
Theil ist der praktischen Seite gewidmet und stützt sich auf die im zweiten Theile ge- 
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zogcnon Schlüsse. Die beiden Capitel sind absichtlich ganz unabhängig von einander 
ausgearbeitet, damit — wie der Verfasser in der Einleitung sagt — der Nicht-Mathematiker 
sich nicht viel mit theoretischen Sätzen zu plagen habe. Am Schlüsse des ersten Theiles 
(§ 61 bis § 75) werden einige Vorschläge zur Verbesserung der Reflexionsk reise gemacht. 

Klinometer. Ein englischer Oberst, dessen Name mir unbekannt blieb, hat 
in letzterer Zeit vorgeschlagen, die Rollbewegung des Schiffes mit einer Libelle zu 
messen. Er wendet eine kreisförmige Libelle an, deren Dimensionen derart gehalten 
sind, dass die Luftblase eine Zeit von 6 Secunden verwendet, um einen Bogen von 120° 
zu durchlaufen; man behauptet, dass diese Schwingungs- oder Bewegungszeit vollständig 
genügt, um das Instrument praktisch verwendbar zu machen, woran jedoch einigor- 
roaassen zu zweifeln sein dürfte. 

Beleuchtung von Limbus und Nonius des Sextanten für Nachtbeo- 
bachtungen. Schiffsfähnrich Besson der französischen Kriegsmarine schlägt vor, am 
Sextanten ein erbsengrosses Glühlichtlämpchen anzubringen, um die Ablesung der Grad- 
theilung bei Nacht zu erleichtern. Im Augenblicke der Ablesung drückt der Beobachter 
mit dem Daumen der rechten Hand gegen den Taster eines auf der Handhabe des 
Sextanten befindlichen Stromschliessers, wodurch das Lämpchen zum Leuchten gebracht 
wird. Der Stromschliesser steht mit einer kleinen elektrischen Batterie in Verbindung, 
welche der Beobachter bei sich tragen muss. Die Lampe mit ihrem Träger wird durch 
eine Druckschraube an den Sextanten und zwar auf den die Noniuslupe tragenden Arm 
geklemmt ; hierbei soll das Lämpchen, ohne das Blondglas des Nonius zu berühren, gerade 
hinter demselben zu liegen kommen und durch diese Anbringung die Manipulation mit 
dem Sextanten in keinerlei Weise beeinträchtigt sein. Die Ausführung des Apparates 
wurde dem Mechaniker Dumoulin-Fromeut in Paris übertragen. Der Kostenpreis der 
gesammten Einrichtung dürfte, wie man glaubt, 40 Frcs. nicht übersteigen. Eine nähere 
Beschreibung und Zeichnung des Apparates findet man im Januarheft der in Pola er- 
scheinenden Mittheilungen am dem Gebiete den Seewesens. 

Aenderungen an der Peichl’schen Uni versalcompensation. Wie ich ver- 
nehme, soll man bezüglich der Peichl’scben Universalcompensation die Wahrnehmung 
gemacht haben, dass der Quadrantalcorreotor durch seine vielen Eisencylinder die Rose 
ungemein träge macht; es soll eine geraume Zeit verstreichen, bevor der Compass den 
neueingenommenen Kurs anzeigt. Dadurch soll man auf die Idee gekommen sein, die 
Anzahl der Eisencylinder zu vermindern und gedenkt zunächst dieselbe auf 8 zu be- 
schränken. Nach dieser Richtung hin werden wohl neue Versuche auszuführen sein, 
indem sich die besten diesbezüglichen Verhältnisse schwer a priori bestimmen lassen. 

Die Rednction der Cylinder auf */ 4 ihrer früheren Anzahl, würde jedenfalls auf 
eine ganz bedeutende Trägheit des gegenwärtigen Systems hinweisen; stellt sich die Re- 
duction als durchaus nothwendig heraus, so wird überhaupt die weitere Verwendung des 
Quadrantalcorrectors sehr in Frage gestellt. Bei späterer Gelegenheit wollen wir auf 
diesen Gegenstand nochmals zurückkommen. 

Der Curvograph von Professor Osnaghi. (Beschrieben im: Rapporte 
annuah delT osservatorio marittimo in Trieste 1884. Triest, Verlag der nautischen und 
Handelsacademie 1886). Bekanntlich genügt die häufig angewendete Formel zur Berech- 
nung der Hochwasserzeit: 

Hochwasserzeit = Culminationszeit des Mondes -f- Hafenzeit ± Halbmonatliche Ungleichheit 
in der Praxis nicht, da die damit ermittelten Resultate nicht mit den beobachteten Zeiten 
übereinstimmen und sogar grosse Differenzen ergeben. In den Berichten der Adria- 
Commission an die Kaiserliche Academie der Wissenschaften in Wien hat Professor 
Stahlberger nachgewiesen, dass man bei der Berechnung der Fluthzeiten und der 
Fluthhöhen für das Adriatische Meer zwei Curven der Sonnen- und Mondwirkung berück- 
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sichtigen muss, and zwar eine, deren Oscillationsdauer 12, die andere, deren Oscillations- 
dauer 24 Stunden beträgt. Die Schlussformel für die Berechnung der Ordinaten (Fluth- 
höhen) gestaltet sich nach Stahlberger wie folgt: 

y — 0,273*J c03 ^~ cos l (t m — t*,518) + 0,1607 cos " (1,-9,878) 

40,2632 cos^fl« — 5,16)4 0,1515 cos - 5,15), 

wobei dm und d s die Mond- bezw. Sonncndeclination, p,», Qs die Entfernungen der beiden 
Gestirne von der Erde in Einheiten ihrer mittleren Distanz ausgedrückt bedeuten; 
t m und t s sind die Mond- bezw. Sonnenstunden, welche seit der oberen Culmination des 
betreffenden Gestirnes verflossen sind. Wollte man die Berechnung nach der har- 
monischen Analyse durchführen, so hätte man eine weit complicirtere Gleichung aufzulösen ; 
wir glauben aber, dass die von Stahlberger vorgeschlagene Methode für alle Binnenmeere 
vorteilhaft angewendet werden kann. Da aber selbst die Gleichung von Stahlberger für 
die Berechnung noch umständlich genug ausfüllt, so hat der Director der nautischen und 
Handelsacademie in Triest, Professor Ounaghi, Tabellen berechnet, welchen man 
zunächst die Werthe von cos*d, dann die Producte 0,2739 cos* d«,, 0,1607 cos* d s , end- 
lich die Logarithmen der Producte 0,2632 sin* d«, und 0,1545 sin 2 d s entnimmt. Ebenso 
wurden dio Verhältnisse der Entfernung des Mondes und der Sonne von der Erde und 
bezw. die Grössen logp*„ und logpj, dann die Logarithmen von cos * ( t m — 9,518), 

cos g (t M — 9,878), cos (Im — 5,1 5) und cos ^ {ts — 5,15) berechnet und tabellarisch 
geordnet. Ferner sind noch Tabellen zusammengestellt, denen man die Werthe der 
Sonnen- und Mondordinaten für verschiedene Declinationen entnehmen kann. Um auf 
die verschiedene Entfernung der Gestirne Rücksicht zu nehmen, hat Prof. Osnaghi diesen 
Tabellen die Correction der grössten und kleinston Ordinate für die grössten und kleinsten 
Entfernungen beigegeben. 

Hat man diese Tabellen vor Augen, so lassen sich leicht die Curven graphisch 
verzeichnen, welche den Gang des Fluthphänomens darstellen. Zu diesem Zwecke theilt 
man die Abscisse in 24 Theile, welche Sonnen- oder Mondstunden darstellen. Man be- 
zeichnet jene Punkte, welche der Sonnen- und Mondculmination entsprechen, und trägt, 
von diesen Punkten ausgehend, die 12 und 24 ständigen Curven auf. Bildet mau die 
algebraische Summe der zu jedem Abscissenwerth zugehörigen vier Ordinaten, so erhält 
man eine Interferenzcurvc oder die resultirende Endcurve, welche den Gang des 
Fluthphänomens charaktcrisirt. Da die 12 und die 24 ständige Curve desselben Gestirnes 
den gemeinschaftlichen Anfangspunkt der Culmination haben, so kann man ein für alle Mal 
die Interferenzcurve für jedes der beiden Gestirne für sich entwerfen und ausschneiden. Mit 
anderen Worten, man kann sich Curvenlineale anfertigen und so die Arbeit noch bedeutend 
erleichtern. So gelangte Professor Osnaghi schrittweise auf die Idee, ein einfaches 
Instrument zu construiren, welches er Curvograph nannte, und womit man die Fluth- 
curvc mechanisch construiren kann. Man könnte den Apparat ganz gut auch Interferenz- 
maschine nennen. 

Setzen wir voraus, dass man nach einer bestimmten Scale die 4 oder die 2 Curven 
der beiden Gestirne aus Blech, sarker Pappe oder einem dünnen Brettchen ausgeschnitten 
hat. Will man nur zwei Curven haben, so ist, wie gesagt, die Interferenz der 12 und 
248tündigen Curve desselben Gestirnes schon vorher zu berücksichtigen. Auf einem 
Reissbrette ist eine Scale von 24 mittleren Stunden verzeichnet und über derselben 
sind einige Säulchen befestigt, welche wir als Curventräger bezeichnen wollen. 
Ueber diesen Säulchen können nämlich die Curven aufgestellt werden und zwar derart, 
dass ihr Anfangspunkt mit der Culminationszeit übercinstimrat. Sowohl die Scale als 
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die Curven stehen um ein Elleines von der Ebene des Reissbrettes ab; sie sind gewisser- 
maassen erhaben oder werden von einem zweiten, dem ersten parallelen Brette getragen. 
Es handelt sich nun darum, einen Zeichenstift derart in Bewegung zu setzen, dass dessen 
Entfernung von einer gegebenen Axe gleich der algebraischen Summe der Ordinaten der 
beiden Curven in den entsprechenden Lagen ist, mit andern Worten , der Schreibstift 
soll die Interferenzcurve verzeichnen. Für Ausführung dieser Operation dienen zwei zur 
Abscissenaxe senkrechte Stifte, von welchen je einer parallel zu sich selbst längs der 
bezüglichen Normalcurve gleitet. Das untere, an der Curve ruhende Ende der Stifte 
trägt eine Frictionsrolle, welche eben die Fortbewegung bewirkt, das obere Ende ist 
gezahnt und in diese Verzahnung greift ein Zahnrädchen ein, das an einer eigenen Axe 
beweglich ist. Auf dieser Axe sitzt eine kreisrunde Scheibe, worauf das eine Ende eines 
Fadens befestigt ist. Letzterer läuft von der Scheibe aus über eine bewegliche Rolle und 
ist mit dem anderen Ende an dem Schreibstiftträger befestigt. Den letzteren kann 
man sich etwa als einen metallenen Knopf vorstellen, der zwischen zwei Führungsleisten 
auf und ab, (oder hin- und her) beweglich ist. Der Bleistift ruht mit seiner Spitze auf 
einem mit Papier überspannten Brette, welches in Verbindung mit jenem Brette steht, 
welches die Curven trägt. Die zwei Stifte mit Frictionsrollen und Zahnstange sind von 
einem Rahmen getragen und können sich nur auf- und abwärts bewegen, während das 
Brett, worauf die Curven gesetzt sind, in longitudinalem Sinne verschoben wird. 

Stellt man nun die Curven im Apparate derart ein, dass ihr Anfangspunkt mit 
der Culminationszeit der beiden Gestirne auf der Stundenscale übereinstimmt und schiebt 
man das bewegliche Brett einmal hin und her, so verzeichnet der Bleistift die Interferenz- 
curve. In dem Maasse nämlich, als die Curven auf- oder absteigen, wickeln sich die beiden 
Fäden auf den Rollen nach der einen oder nach der anderen Seite und verstellen die 
Lage des Bleistiftes dermaassen, dass sich dieser von einer gegebenen Axe immer um 
den Interferenzbetrag der beiden Curven verschiebt. Der Apparat scheint noch mannig- 
facher Verbesserung und Vervollkommnung fähig zu sein; deshalb haben wir uns nur 
auf diese kurze Andeutung des demselben zu Grunde liegenden Principes beschränkt 



Kleinere (Original-) Iflllllftellun^en. 

Ein Demonstrationsversuch zur Lehre vom Elektromagnetismus. 

Von J. W. Glltny in Halft. 

Vor einiger Zeit wurde mir eine interessant« Erscheinung mitgetheilt, deren Er- 
klärung zwar sehr einfach ist, aus welcher sich aber leicht ein meines Wissens neuer Versuch 
ableiten lässt, um zu zeigen, dass der von einem elektrischen Strom in einem Kerne weichen 
Eisens inducirte Magnetismus nicht mit dem Aufhören des Stromes momentan verschwindet, 
sondern hierzu einer gewissen, wenn auch nur kurzen Zeit bedarf. 

Die erwähnte Erscheinung war folgende. Man wollte mit einer kleinen Dynamo- 
maschine für Handbetrieb in einem Voltameter Wasser zersetzen; so schnell man aber 
auch drehte, so war doch nicht die geringste Gasentwicklung wahrzunehmen. Durch 
einen Zufall entstand zwischen den beiden Klemmschrauben, mit welchen die Drähte der 
Dynamomaschine einerseits und die Elektroden des Voltameters andrerseits in Verbindung 
standen, ein Nebenschluss, und unmittelbar darauf erfolgte auch Wasserzersetzung in dem 
Voltameter. Der Versuch wurde wiederholt und es zeigte sich, dass jedesmal, wenn die 
beiden Klemmschrauben durch einen Metalldraht von einigen Ohm Widerstand in Ver- 
bindung gesetzt wurden, die Wasserzersetzung eintrat, ohne den Nebenschluss aber nicht 
eingeleitet werden konnte. Die Erklärung liegt sehr nah«. Die Windungen des Gramme- 
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ringes und die des Feldmagneten sind hintereinander geschaltet und bilden also zusammen 
einen Stromkreis, dessen Enden durch die beiden Klemmschrauben p und q mit den beiden 
Elektroden des Voltameters verbunden sind. Beginnt man zu drehen, so bewegt sich der 
Grammering in einem schwachen magnetischen Felde, das sein Vorhandensein nur dem 
geringen remanenten Magnetismus des Feldmagneten zu danken hat, und es entsteht also 
zwischen p und q eine gewisse Potentialdifferenz. Solange diese noch unterhalb 1,4 Volt bleibt, 
geht durch das Voltameter, also auch durch die Wicklung des Feldmagneten gar kein 
Strom, die Anzahl der Kraftlinien im Felde des letzteren bleibt somit wie bei einer 
magnetelektrischen Maschine constant. Die Zahl der Kraftlinien, welche pro Secunde von 
der Wicklung des Grammeringes durchschritten werden, und damit auch die Potential- 
differenz zwischen p und q wird demnach direct proportional der Umdrehungsgeschwindig- 
keit wachsen. Kann man schnell genug drehen, so wird auch die Potentialdifferenz bald 
1,4 Volt werden; alsdann geht ein Strom durch das Voltameter, der einerseits die Wasser- 
zersetzung bewirkt, andrerseits den Feldmagneten verstärkt und die Maschine eigentlich erst 
zur Dynamomaschine macht. Bei der Maschine, womit der in Rode stehende Versuch ge- 
macht wurde, war es aber nicht möglich, eino solche Geschwindigkeit zu erzielen. 

Werden die Klemmschrauben p und q ausser durch das Voltameter auch noch 
durch einen Metalldraht miteinander verbunden, so entsteht ein ganz verschiedener Fall. 
Sobald man jetzt zu drehen beginnt, überwindet schon die sehr schwache anfängliche 
Potentialdifferenz den geringen Widerstand des Verbindungsdrahtes; es circulirt sogleich 
ein Strom durch den Draht p q und also auch um den Feldmagneten. Die Stärke des Feldes 
wird augenblicklich grösser und damit wieder die Intensität des in dem Ringe inducirten 
Stromes. Demzufolge steigt die Potentialdifferenz bei Vergrösserung der Umdrehungs- 
geschwindigkeit viel rascher als im vorigen Falle, weil die Anzahl der Kraftlinien im 
magnetischen Felde wächst. Sobald die Potcntialdiffcrcnz über 1,4 Volt beträgt, spaltet 
sich der Strom zwischen p und q in zwoi Zweige. Der eine geht durch das Voltameter 
und bewirkt die Wasserzersetzung, der andere behält den directen Weg durch den Draht 
p q bei. Die Stromintensitäten in beiden Zweigen verhalten sich dann zu einander um- 
gekehrt wie die Widerstände in denselben. (Hieraus folgt, dass man dem Verbindungs- 
drahte pq auch wieder nicht einen zu geringen Widerstand geben darf, weil sonst der 
durch das Voltameter gehende Zweigstrom sehr schwach wird.) 

Um nun das Andauern des inducirten Magnetismus nach dem Aufhören des 
Stromes zu zeigen, verfuhr ich wie folgt. Ich wählte absichtlich zur Verbindung p feinen 
starken Kupferdraht von sehr geringem Widerstande. Die Folge davon war, dass wieder 
trotz des schnellsten Drehens keine Gasentwicklung zu Stande kam. Entweder musste 
daher in Folge des geringen eingeschalteten Widerstandes die Potentialdifferenz zwischen 
p und q kleiner als 1,4 Volt bleiben oder, falls sie auch etwas grösser war, doch der 
durch das Voltameter gehende Strom äusserst geringe Intensität besitzen. Der Gramme- 
ring dagegen bewegte sich in einem sehr starken magnetischen Felde, was aus dem grossen 
Kraftaufwands, den das Drehen der Maschine erheischte, hervorging. Setzt man nun 
voraus, dass der Magnetismus noch einen Augenblick andauert, nachdem der den Feldmagneten 
erregende Zweigstrom aufgehört hat, so muss sich der Grammering auch noch einen Augenblick 
in dem starken magnetischen Felde bewegen, wenn die kurze Schliessung pq unterbrochen 
wird. Die Potentialdifferenz zwischen p und q t welche nun durch den grossen Wider- 
stand des Voltameters getrennt sind, wird dann auf 1,4 Volt oder mehr ansteigen, es 
wird augenblicklich Wasserzersetzung in letzterem eintreten und weil der Strom nun 
immer noch durch das Voltameter hindurch um den Feldmagneten circulirt, so wird das 
Feld desselben eine gewisse Intensität behalten und daher auch, falls nur die Drehungs- 
geschwindigkeit ausreicht, die Gasentwicklung weiter andauern. 
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Der Versuch bestätigte die Voraussetzung vollkommen. Während cs bei An- 
dauer des kurzen Schlusses nicht möglich war, durch noch so schnelles Drehen Gasentwick- 
lung herbeizuführen, trat dieselbe bei Unterbrechung des Nebenschlusses sogleich ein und 
dauerte auch fort, solange man die Maschine in Bewegung erhielt. Wurde dieselbe aber 
einen Augenblick stillgehalten, so trat bei neuem Drehen wieder solange keine Wasser- 
zersetzung ein, bis der Contact zwischen p und q hergestellt und gleich darauf wieder 
unterbrochen wurde. Schliesslich machte ich auch noch den Versuch, zwei Voltameter 
hintereinander zwischen p und q einzuschalten. Das Resultat war im Wesentlichen das- 
selbe, nur trat eine Aenderung insofern ein, als es nicht mehr gelang, die Gasentwicklung 
dauernd zu erhalten; dieselbe wurde langsam schwächer und schwächer und horte zuletzt 
ganz auf. Auf diese Weise kann also das Verschwinden des inducirten Magnetismus ver- 
zögert und dadurch das Experiment recht augenfällig gemacht werden. Natürlich bemerkt 
man bei dem Drehen sehr deutlich, dass die Arbeit, die zum Bewegen der Maschine auf- 
gewendot werden muss, sich mit dem Schwächerwerden und Auf hören der Gasentwicklung 
gleichzeitig ebenfalls stark vermindert. 



Referate. 

Absolute barometrische Bestimmungen unter Controls des Vacanms durch elektrische 

Lichterscheinungen. 

Von Dr. L. Grün mach. Metronom. Beiträge No. 4. Herausgeg. v. d. K. Normal- Aich ungs- 

Commission in Berlin . 

Bereits in den Metronomischen Beiträgen No. 3 hat Verf. eine zur Controlo eines 
Barometers dienende Methode kurz mitgetheilt, welche in der vorliegenden Abhandlung 
eingehend beschrieben ist. W r enn die Mittheilungen des Verf. auch bereits seit längerer 
Zeit veröffentlicht sind, so dürften sie doch vielleicht nicht überall in die Kreise der 
Praktiker gedrungen sein. Wir glauben daher, unseren Lesern einen Dienst zu erweisen, 
wenn wir im Folgenden die Beschreibung, welche Verf. von seinem Verfahren mittheilt, 
wiedergeben. 

„Die angewandto Methode beruht auf den elektrischen Entladungserscheinungen 
in einer an dem sogenannten Vacuum einer Barometerröhre angcschmolzenon Geissler’schen 
Röhre. Diese Entladungserscheinungen gewähren uns noch über die höchsten Grade der 
Verdünnung, zu deren Bestimmung selbst die besten der für die Druckmessung von 
Gasen üblichen Instrumente nicht mehr hinreichen, genügenden Aufschluss. Zwar sind 
für geringe Drucke wenigstens, bestimmte quantitative Beziehungen zwischen den Aendo- 
rungen der Entladungserscheinungen in Geissler’schen Röhren und den Aenderungen 
der absoluten Drucke der in ihnen eingeschlossenen Gase noch nicht festgestellt. Ja, die 
vielfach verbreitet gewesene Ansicht, dass der höchste erreichbare Grad der Verdünnung 
in einer Vacuumröhre dadurch charaktcrisirt werde, dass die Röhre für elektrische Ent- 
ladungen vollkommen undurchlässig sei, bedarf nach den neueren Untersuchungen insofern 
einer Modification oder Ergänzung, als der Durchgang der Elektricität wesentlich durch 
die Beschaffenheit der Elektroden bedingt ist, so dass z. B. durch eine mit der Queck- 
silberluftpumpe in Verbindung stehonde Geissler’sche Röhre mit drahtförmigen Elektroden 
von einem bestimmten Moment des Evacuirens an elektrische Entladungen nicht mehr 
hindurchgehen, wenn man die drahtförmigen Elektroden unter übrigens gleichen Verhält- 
nissen durch kugel- oder cylinderformige ersetzt. Indcss kann das Auftreten gewisser 
Erscheinungen, wie das nur noch vereinzelte Hindurchgehen der Elektricität bei verhält- 
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nissmassig starken Inductionsströmen, oder das Fluoresciren der Röhre mit Sicherheit als 
ein Maoss für ein Barometervacuum — worunter ein Raum verstanden wird, in welchem 
der Druck nur noch ganz überwiegend durch die Spannkraft des in ihm enthaltenen ge- 
sättigten Quecksilberdampfes bedingt wird, — angesehen werden, da in diesem Falle bei 
weiter fortgesetztem Evacuiren trotz der überraschend grossen Mannigfaltigkeit in den 
dabei eintretenden optischen Veränderungen der Entladungserschoinungon, welche offenbar 
als eine Folge der weiteren Druckabnahme zu betrachten ist, kathetometrisch mit den 
uns zu Gebote stehenden Messinstrumenten diese Druckabnahme in keiner Weise mehr 
constatirt werden konnte. Diese aus den optischen Veränderungen allein gefolgerte Druck- 
abnahme muss deshalb unterhalb der Genauigkeitsgrenze, mit welcher die verticalen Längen 
der Quecksilbersäulen kathetometrisch bestimmt werden konnten, liegen und demgemäss 
aticb unterhalb der Genauigkeitsgrenze, wolche wir bei den barometrischen Messungen 
zur Zeit erreichen, nämlich etwa innerhalb eines Hundertel des Millimeters.“ 

Das zu den Untersuchungen benutzte, mit Geissler’scher Röhre versehene Normal- 
Heberbarometorrohr von 12 mm innerem Durchmesser, dessen beide Schenkel zur Er- 
zielung weiter, von den Capillaritätswirkungcn möglichst befroitor Quecksilberoberflächon 
in einem dem mittleren Luftdrucke entsprechenden Höhenabstande zu gleich grossen 
cylindrischen Gefassen von 30 mm innerem Durchmesser erweitert sind, ist mittels eines 
Schliffstückes an das Trockongefäss einer Goisslor’scben Quecksilberluftpumpe befestigt 
worden. Das Baiomctcrrohr selbst wie die Geissler’schc Röhre sind durch Hähne ab- 
schliessbar. Der freie Schenkel, dessen Länge mindestens halb so gross sein muss als 
das ganze Barometerrohr, ist an seinem oberen Endo zur bequemeren Einfüllung des 
Quecksilbers trichterförmig erweitert. Mittels eines kleinen Kunstgriffes gelang dem Verf. 
die Füllung des Barometerrohres mit möglichst luftfreiem Quecksilber. Anstatt nämlich 
die ganze zur vollständigen Füllung des Barometerrohres erforderliche Quecksilbermenge 
mit einem Male durch den Hilfstrichter in das Rohr zu giessen, wurde zuerst nur eine 
ganz kleine Menge Quecksilber hineingegossen. Dieses Quecksilber enthielt nun stets 
eine Anzahl grösserer oder kleinerer Luftblason. Wurde nun aber sehr langsam 
evaeuirt, so stieg dementsprechend auch das Quecksilber aus dem offenen Schenkel sehr 
langsam in das eigentliche Barometerrohr und in dem Über dem ursprünglichen Queck- 
silberniveau aufsteigenden Quecksilber war nunmehr nicht ein einziges LuftbläBchen zu 
entdecken. Wurde nun ebenso langsam wieder Luft zugelassen, so ging das Queck- 
silber langsam aus dem geschlossenen in den offenen Schenkel zurück, die in letzterem 
befindliche Luft vor sich hertreibend. Die Operation wurde mit der zuerst eingegossenen 
Quecksilberraenge wiederholt, bis sich mit einem guten Mikroskope nicht eine Spur von 
Luftbläschen mehr erkennen liess. Alsdann- wurde wieder eine kleine Menge Quecksilber 
hinzugegossen und genau in derselben Weise verfahren, und so fort, bis das Baro- 
meterrohr mit der erforderlichen, durefi einen Vorversuch leicht zu bestimmenden Queck- 
silberraenge gefüllt war. 

Auf die Reinigung und Austrocknung des Rohrs sowohl wie auf die Reinigung 
des Quecksilbers war die grösste Sorgfalt verwendet worden. Das Quecksilber wurde 
nachdem es mehrere Wochen hindurch mit Eisenchlorid und verdünnter Salpetersäure be- 
handelt worden war, mit Benzin und hierauf mit kochendem destillirteu Wasser ausge- 
waschen, dann getrocknet und während der Füllung, welcho durch mit sehr feinen Oeff- 
nungen versehene Doppeltrichter aus Filtrir- und Kanzleipapier stattfand, auf (J0° bis 
80° C. erwärmt. Das Barometerrohr wurde, nachdem es mit Salpetersäure gereinigt, 
dann mit heissom destillirten Wasser ausgespült und mit Alkohol ausgewaschen war, einer- 
seits mit vier Trockenröhren, welche mit concentrirtcr Schwefelsäure, Chlorcalcium, Phos- 
phorsäureanhydrit und kaustischem Kali gefüllt waren, andererseits mit der Quecksilber- 
luftpumpe verbunden und blieb in dieser Verbindung, bevor die Füllung ausgefuhrt wurde, 
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drei Tage, während welcher unter beständiger Erhitzung aller Theile des Rohrs die langsam 
einströmende Luft fortwährend evacuirt wurde. Ein sicheres Merkmal für die Trocken- 
heit des Rohrs war dadurch gegeben, dass, wenn die letzte der vier Trockenröhren luft- 
dicht verschlossen und dann evacuirt wurde, die Verdünnung soweit getrieben werden 
konnte, dass die Geissler’sche Röhre, durch welche schon während des Evacuirens ein 
von einem kräftigen Inductorium gelieferter Strom ging, vollständig fluorescirte. Erst als 
dieser Zustand erreicht war, wurden die Trockenröhren von dem Barometerrohr entfernt 
und hierauf die Füllung in der vorhin beschriebenen Weise ausgeführt. 

Die Reihenfolge der optischen Aenderungen der Entladungserschoinungen in der 
Geissler’schen Röhre ist während der Herstellung des Barometers folgende: Schon bei 
einem geringen Grade der Verdünnung beginnt die Röhre zu leuchten; die Intensität des 
Leuchtens nimmt bei steigender Verdünuung bis zu einem Maximum zu, bald aber rasch 
ab; die Anzahl der Schichten wird bei weiter fortgesetztem Evacuiren immer geringer, 
aus dem Spectrum der Röhre verschwinden allmälig die den Stickstoff charakterisirenden 
Spectrallinien, und es bleiben vorzugsweise nur noch die Linien F und O des Wasser- 
stoffes und einige Quecksilberlinien bestehen, die aber auch bald erblassen. Bei weiter 
fortgesetzter Verdünnung beginnt dann die Röhre zuerst in der Regel an ihrem negativen, 
dann an ihrem positiven Ende und schliesslich der ganzen Länge nach zu fluoresciren, 
endlich gehen gar keine oder doch nur vereinzelte elektrische Entladungen durch dieselbe 
hindurch, und das Normal- Heberbarometer ist fertig. 

Diese bisher beschriebene Anordnung des Normal-Heberbarometers hat Verf. 
später etwas modificirt, um die Füllung desselben mit möglichst luftfreiem Quecksilber 
zu erleichtern. Zu dem Ende wurde der freie Schenkel des Barometerrohrs rechtwinklig 
umgebogen und an seinem Ende mit einem in eine sehr feine, lange hohle Spitze ausge- 
zogenen Hahn versehen, mit Hilfe dessen also sowohl Communication mit der äusseren 
Luft hergestellt, als auch das Rohr abgeschlossen werden konnte. Die Füllung wurde 
damit in folgender Weise bewerkstelligt: Nachdem die Austrocknung beendigt und die 
Verdünnung soweit getrieben war, dass die Geisaler’sche Röhre ihrer ganzen Länge nach 
fluorescirte, liess man die Spitze des Hahns in das in einer Schale befindliche, auf etwa 
80° erwärmte und sorgfältig gereinigte Quecksilber eintauchen und öffnete dann den Hahn 
vorsichtig ein wenig, so dass sich durch den äusseren Luftdruok zunächst die hohle Spitze 
langsam mit Quecksilber füllte ; dann wurde der Hahn geschlossen und die durch das auf- 
steigende Quecksilber aus der Spitze in das Barometerrohr getriebene kleine Luftmenge, 
welche sofort das Fluorescenzlicht zum Verschwinden brachte, evacuirt, bis letzteres 
wieder auftrat; hierauf wurde der Hahn wieder sehr wenig geöffnet, sodass der äussere 
Luftdruck das Quecksilber in ganz kleinen Tröpfchen in das Barometerrohr trieb, so lange 
bis letzteres mit der erforderlichen Menge gefüllt war; während dieses Vorganges wurde 
beständig evacuirt und der elektrische Strom durch die Geisslersche Röhre hindurch - 
geschickt. Endlich wurde der Hahn geschlossen und nach Entfernung der Schale die 
Luft bei beständigem Evacuiren sehr langsam durch die Spitze in den freien Schenkel 
zugelassen. — Verf. hielt es für rathsam, namentlich während des Anfangsstadiums der 
Herstellung des Barometers, aber auch später bei den Vergleichungen, unaufhörlich 
Inductionsströme durch die Geisslersche Röhre gehen zu lassen; es zeigte sich nämlich 
dass, wenn die Verdünnung soweit hergestellt war, dass die Röhre in ihrer ganzen Aus- 
dehnung fluorescirte, und man zu evacuiren aufhörte, nach einer gewissen Zeit das 
Fluorescenzlicht schwächer wurde, was auf eine, wenn auch kathetometrisch nicht zu be- 
stimmende, Druckzunahme schliessen liess. Diesen Vorgang erklärt Verf. dadurch, dass 
sowohl die Elektroden Luftpartikelchen absorbirt enthalteu, als auch die Glaswände des 
Rohrs mit einer innig adhärirenden Gasschicht bekleidet sind, welche nach stunden- oder 
tagelangem Hindurcbgehen der elektrischen Entladungen in Folge der damit verbundenen 
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mechanischen Erschütterungen erst allmälig losgerissen werden, um dann der Elektricität 
als Träger zu dienen. 

Verf. hat mittels dieses Normal-Hebcrbarometers ein der K. Normal- Aichungs- 
Commission gehöriges Heberbarometer controürt und zu diesem Zwecke zwei Beobachtungs- 
reihen ausgeführt; bei der ersteren, welche in den Souterrainräumen der genannten Be- 
hörde stattfand, wurde die Temperatur des Quecksilbers des Normalinstrumentes durch 
drei in Zehntel-Grade getheilte Thermometer bestimmt, während bei der zweiten Beo- 
bachtungsreihe, welche in dem auf nahezu constanter Temperatur erhaltenen Comparator- 
saale vor sich gingen, ein einziges Thermometer genügen konnte; die Thermometer be- 
fanden sich in mit Quecksilber gefüllten Glasröhren von demselben Durchmesser wie die 
Erweiterungen des Barometerrohres. Neben dem Xormalinstrument war in einem justir- 
baren Stative ein in Millimeter getheilter, in Bezug auf seine Theilnng genau untersuchter 
Messingmaassstab aufgestellt Die Messungen erfolgten mit Hilfe des Bamberg 'sehen 
Kathetometers. Zur Erregung der Geissler'schen Röhre diente ein Ruhmkorff’sches 
Inductorium mittlerer Grösse, dessen primäre Spirale bei der ersten Beobachtungsreihe 
durch vier, bei der zweiten durch sechs frisch angesetzte Cbromsäure-Elemente gespeist 
wurde. Zur Spectralbeobachtung diente ein Hoffmann’sches Spectroskop mit gerader 
Durchsicht. Die Vergleichungen fanden in der Weise statt, dass unmittelbar vor und 
unmittelbar nach jeder Kathetometereinstellung auf das Normalinstrument je eine Ab- 
lesung am Heberbarometer gemacht und das Mittel aus diesen beiden Ablesungen mit 
der Ablesung am Normalinstrument corabinirt wurde. Zwischen den Kathetometeroin- 
stellungen auf die obere bezw. untere Kuppe des Normaliustrumentes fandeu die Ab- 
lesungen der Thermometer statt. Vor einer jeden Beobachtung wurde, wenn auch die 
Verdünnung soweit getrieben war, dass die Geissler’sche Röhre vollständig fluorescirte 
oder dass nur noch vereinzelte Entladungen durch dieselbe hindurchgingen, doch stets 
noch mehrere Male evaeuirt, um durch die dadurch hervorgebrachten mechanischen Er- 
schütterungen das Adhäriren dos Quecksilbers an den Gefcssw&nden zu verhindern und 
eine scharfe Kuppenbildung zu erzielen. — Die so erhaltenen Ablesungen wurden einer 
Ausgleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate Unterworten. Sieht man von der 
unter ungünstigen Temporaturverhältnissen erhaltenen ersten Reihe ab, so ergiebt sich 
als wahrscheinlicher Kehler einer einzelnen Beobachtang ein Betrag von nicht ganz 0,00 mm 
während der wahrscheinliche Fehler des Mittelwerthes erheblich unter 0,01 mm bleibt. 

W. 

Heber die Anfertigung Geissler’scher mit reinem Wasserstoff gefüllten Röhren. 

Von A. Cornu. Journal de Physiquc. II. ß. S. 100. 

Die Quecksilberluftpumpe muss von denjenigen Theilen des Apparates, welche der 
elektrische Strom durebfliessen kann, möglichst weit entfernt sein; zweckmässig schaltet 
man mehrere Meter lange Schlangen rohre ein, zwischen denen sich woitere Röhren be- 
finden, welche Schwefel zur Zurückhaltung des Quecksilbers und dann Kupfer zur Be- 
seitigung des Schwefels enthalten. Alle Theile des aus Glas bestehenden Apparates 
müssen aneinander geschmolzen sein; nicht nur Kautschukschläuche, sondern auch Glas- 
schliffe müssen vermieden werden, da die Einfettung der letzteren nicht zu umgehen wäre. 
Der Wasserstoff wird in bekannter Weise aus verdünnter Phosphorsäure durch Elektrolyse 
hergestellt. Um die Röhren völlig zu reinigen, füllt man sie durch Umkehrung der »Strom- 
richtung abwechselnd mit Wasserstoff und Sauerstoff und verbindet die Drähte eines 
Ruhmkorff mit zwei Staniolstreifen, die aussen auf die Enden der Röhren geklebt sind; 
der Sauerstoff wird hierbei ozonmirt. Die Einzelheiten der Cornu’schen Anordnung sind 
nicht genügend beschrieben; es sei daher nur erwähnt, dass Verf. den Wasserstoff in einer 
U-Röhre entwickelt, deren einer Schenkel mittels eines fast capillaren Rohres in den 
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nntoren Theil eines Heberbarometers einmündet. Dieses besteht aus einem oben mit dem 
übrigen Apparate verbundenen längeren Bohre nnd einem damit durch Kautschnkschlauch 
verbundenen bimförmigen Geföss, welches den kürzeren Sehenkel vertritt nnd durch 
Heben und Senken Druckänderungen im Apparat gestattet. Von dem engen Verbindungs- 
rohre geht ein Zweig nach abwärts und taucht in ein mit Quecksilber und angesäuertem 
Wasser gefülltes Geföss, um vor Beginn der Elektrolyse die Luft vollständig ans dem 
Rohre verdrängen zu können. Wgsch. 

Elektrischer Anemometrograpb. 

Von K. Ital. Telegrapheninspector Gattino. Revue Intern, de V EUctririU. 1886. S. 84. 

Der nachfolgend beschriebene Apparat erlaubt die Registrirung der Richtung und 
Geschwindigkeit des Windes auf grosse Entfernungen hin. Der Apparat Imsteht ans zwei 
Tbeilen. Der erste Theil wird von einem Anomoskop gebildet, das dem von Lucchesi 
angegebenen (vgl. d. diesj. März-Heft d. Zeitschr. S. 109) nachgebildet ist; über einer Kreis- 
scheibe spielt ein Zeiger, der mit dem unteren Ende einer Windfahne in Verbindung 
steht; entsprechend den acht Hauptwindrichtnngen sind acht Contacte auf der Kreisscheibe 
angebracht; je nach der Stellung der Windfahne berührt der Zeiger einen dieser Contacte 
nnd schliesst einen Strom. Der zweite Theil des Apparates ist das Anemometer; an der 
Axe eines Robinson’schen Schalenkreuzes ist unten ein Zeiger angebracht, welcher gleich- 
falls über einer Kreisscheibe spielt: auf dem einen Halbkreise derselben sind neun Contacte 
angeordnet, von denen acht mit je einem der acht Contacte der Anemoskop-Schoibe in 
Verbindung stehen; der neunte Contact dient als Ausgangspunkt. Denkt man sich die 
Verbindung mit der Anemoskop-Scheibe zunächst weg, so wird der Zeiger der zweiten 
Scheibe beim Umdrehen des Robinson’schen Schalenkrouzes hintereinander die neun 
Contacte schliessen; der Strom geht vom positiven Pole der Batterie nach dem Zeiger, 
den Contacten, zum Leitungsdraht und von hier zu einem entfernten Registrirapparate ; 
auf dem Papierstreifen des Registrirapparatcs werden also, entsprechend den nenn Con- 
tacten, hinter einander neun Punkte registrirt; hierauf erfolgt eine längere Unterbrechung, 
so lange der Zeiger sich auf dem von Contacten freien Halbkreise bewegt, bis der als 
Nullpunkt dienende Contact wieder erreicht ist. Denkt man sich nun jetzt die acht 
Contacte der Anemometer-Scheibe mit je einem Contacte der Anemoskop-Scheibe ver- 
bunden, so wird auf dem Papierstreifen jedesmal ein Punkt ausbleibcn, wenn der Anemo- 
meter-Zeiger denjenigen Contact berührt, welcher mit dem die augenblickliche Wind- 
richtung anzeigenden Anemoskop-Contact in Verbindung steht. Der Strom geht dann 
von dem Anemometer-Contact nicht zur Linien-Leitung, sondern zu dem entsprechenden 
Anemoskop-Contact und von hier zum negativen Pole der Batterie. Ans der Stellung 
des fehlenden Punktes in der Reihe der neun Punkte anf dem Papierstreifen lässt sich 
also sofort die herrschende Windrichtung ablesen, während die Windgeschwindigkeit in 
bekannter Weise aus der Entfernung der Punkte von einander ermittelt werden kann. 
— Um den Unregelmässigkeiten des Uhrganges nicht ausgesetzt zu sein, hauptsächlich 
aber aus ökonomischen Gründen schlägt Verf. vor, das Uhrwerk in jeder halben Stunde 
nur eine Minute lang laufen zu lassen. W. 

Automatische Registrirung der von einem Thier abgegebenen Wärme. 

Van A. d’Arsonval. Comjit. Rend. 102. S. 799. 

In Fortsetzung seiner thierphysiologischen Untersuchungen (diese Zeitschrift 1886 
S. 31) hat d’Arsonval dem Apparat folgende Form gegeben. Es werden wieder zwei 
doppelwandige Gelasse angewendet, von denen eines das Versuchsthier aufnimmt. Von 
jedem der luftdicht geschlossenen Hohlrüume zwischen den Wänden geht ein Rohr aus, 
das unter je einer, oben geschlossenen, in Wasser eingetauchten Metallglocko mündet. 
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Diese Glocken sind an den Enden eines gleicharmigen Hebels aufgehängt; die Wasser- 
reservoire, in denen sie schwimmen, communiciren mit einander, so dass die Flüssigkeit in 
beiden gleich hoch steht. Wenn nnn das eine doppelwandige Gefäss sich erwärmt, so tritt 
Luft aus dem Hohlraum unter die dazugehörige Glocke aus; die Glocke hebt sich und 
der dadurch hervorgerufene Hebelausschlag wird auf einer rotirenden Trommel in be- 
kannter Weise aufgezeichnet. 

Für Vorlesungsversuche eignet sich dieser Apparat nicht, da die Herstellung des 
Temperaturgleichgewichts zu lange dauert. Für diesen Zweck verwendet der Yerf. zwei 
verbundene thermoelektrische Löthstcllen (Kupfer — Eisen). Die eine ist ausgehöhlt und 
nimmt das Thier auf, wobei sie sich erwärmt, während die andere Löthstello die Tempe- 
ratur der Luft behält. Der entstehende Thermostrom wird durch den Spiegelausschlag 
eines Galvanometers sichtbar gemacht. Wgsch. 

Neuer Apparat zur Titrirung des Wasseratoffhyperoxyds. 

Ton M. de Thierry. Compt. Bend. 102. S. 611. 

Zur Titrirung des Wasserstoff hyperoxyds mit Mangandioxyd dient dem Verf. 
folgender Apparat. Eine 10 ccm fassende, in Zehntel-Cubikcentimeter getheilte Bürette 
mit Glashahn, welche zur Aufnahme dos Wasserstoffhyperoxyds bestimmt ist, lässt sich 
mittels Glasschliffs auf den Hals eines Glasgefässes aufsetzen, welches auf einem Holz- 
fuss befestigt ist und durch eine seitliche Tubulatur mit Stöpsel mit einem Ueberschuss 
von gepulvertem Mangandioxyd beschickt worden kann. Ausserdem zweigt von dem Ge- 
fäss ein seitliches Kohr ab, durch welches der bei der Eeaction entwickelte Sauerstoff 
entweichen kann. Dieses ist durch einen Kautschukschlauch mit dem oberen Ansatzrohre 
eines von oben nach unten in V» ccm getheilten und 100 ccm fassenden, unten offenen 
Cylinders Verbünden, der in einen weiteren mit Wasser gefüllten Cylinder mit Fusa ge- 
taucht ist. Nachdem das Wasser im graduirten Cylinder auf Null eingestellt ist, verbindet 
man ihn mit dem Zersetzungsgefäss, lässt etwas Wasserstoffhyperoxyd aus der Bürette 
auf das Mangandioxyd fliessen, bewirkt durch Heben des graduirten Cylinders, dass das 
Wasser wieder innen und aussen im gleichen Niveau steht und liest das entwickelte Gas- 
volumen ab. II ’gsch. 



.Yen erschienene Hiielier. 

Mittheilungen der Kaiserlichen Normal -Aichungs-Comniission. (Alleiniges Amtsblatt 
für das Maass- und Gewichtswesen des Deutschen Reiches, ausschliesslich Bayerns.) 
Berlin, Julius Springer. 

Mit Zustimmung des Herrn Staatssekretärs des Innern wird die Kaiserliche 
Normal-Aichungs-Commission fortan alle zur Maass- und Gewichtsordnung, zur Aich- 
ordnung und zur Aiehgebührentaxe orgehenden Bestimmungen ausschliesslich in einem 
amtlichen Blatte, welches unter obigem Titel erscheint, zur öffentlichen Kenntniss bringen. 
Neben diesen Veröffentlichungen rein vorschriftlichen Charakters beabsichtigt die Com- 
mission in ihrem Blatte auch Mittheilungen zu machen, welche für die aichamtliche 
Prüfung und Statistik, sowie namentlich Ihr den Gebrauch, die Instandhaltung und die 
gewerbliche Herstellung von Maass- und Gewichtsgeräthschafteu von Wichtigkeit sind, 
und zwar sollen sich die letzteren Mittheilungen nicht nur auf Geräthschaften des gewöhn- 
lichen Verkehrs, sondern auch auf solche zu anderen Zwecken, einschliesslich der für 
wissenschaftliche Untersuchungen bestimmten, insoweit erstrecken, als besondere Vor- 
kommnisse oder dio Erfahrungen der Commission dazu Anlass bieten. 

20 
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Für Fabrikanten aichpflichtiger Gegenstände, welche genöthigt sind, sich über 
die Vorschriften, von denen die Zulassung ihrer Fabrikate zur Aichung abhängt, beständig 
auf dem Laufenden zu erhalten, für technische and wissenschaftliche Institute, Be- 
hörden u. s. w., soweit dieselben an Maass- und Gewichtsgeräthschaften in irgend einer 
Weise Interesse nehmen, werden die Mittheilungen der Kaiserlichen Normal -Aichungs- 
Commission von grösster Wichtigkeit sein. 

Die Mittheilungen erscheinen zn sehr massigem Preise in zwanglosen Heften 
nach Maassgabc des vorhandenen Materials. 11'. 



Das Licht im Dienste wissenschaftlicher Forschung. Von Dr. S. Tb. Stein. Sechs 
Hefte. Mit 600 in den Text gedruckten Illustrationen. 2. Auil. Halle. W. Knapp. 
Von dem vorliegenden Werke, das eine umfassende Darstellung der wissenschaft- 
lichen Photographie giebt, erscheint eine zweite, den neuesten Errungenschaften der 
Wissenschaft angepasste Auflage. Das Werk ist in sechs in sich abgeschlossene nnd 
einzeln verkäufliche Hefte gegliedert, von denen bis jetzt vier erschienen sind. 

Das erste Heft enthält den allgemeinen Theil des Werkes. Nach einem kurzen 
geschichtlichen Abriss werden Theorie des Lichtes und photographische Optik entwickelt 
und dann die chemischen Wirkungen des Lichtes, die Spectralanolyse und die künstlichen 
Lichtquellen besprochen. Das zweite Heft behandelt das Mikroskop und die mikro- 
skopische Technik in Beziehung zu photographischen Darstellungen. Das dritte Heft 
ist der Anwendung der Photographie für anatomische, physiologische, anthropologische 
und ärztliche Untersuchungen gewidmet. Das vierte Heft bespricht die Photographie 
im Dienste der Astronomie, Meteorologie und Physik. In allen Heften werden die ein- 
schlägigen Apparate an der Hand zahlreicher Abbildungen, unter denen freilich manche 
wenig mustergiltige sind, beschrieben und die Methoden ihrer Anwendung in praktischer 
und verständlicher Weise erläutert. Das Bestreben des Verfassers ist ersichtlich darauf 
gerichtet gewesen, die Apparate und Methoden der wissenschaftlichen Photographie in 
möglichster Vollständigkeit vorzuführen; dass trotzdem der eine oder andere Apparat 
keine Aufnahme gefunden hat, darf bei der grossen Mannigfaltigkeit und dem fort- 
währenden Anwachsen des Stoffes nicht sehr überraschen. 

Das Werk beansprucht nicht, ein Lehrbuch im wissenschaftlichen Sinne zu sein, 
sondern will dem gebildeten Laien als orientirender und anregender Führer durch das 
Gebiet der wissenschaftlichen Photographie, nicht minder aber auch dem Fachmanne 
als Hand- und Nachscblagebuch dienen und in letzterem Sinne mag es namentlich den 
Verfertigern wissenschaftlicher Apparate empfohlen sein. W. 

M. F. Albrecht n. C. S. Vlerow. Lehrbuch der Navigation und ihrer mathematischen 
Hilfswissenschaften. 6. Auf!. 688 S. Berlin, Decker. M. 11,00, geb. 12,50. 
Astronomisch-geodätische Arbeiten für die europäische Gradmessung im Königreich 
Sachsen. 4. Abth. Das Landesnivellement, begonnen nnter Leitung von G. Weis- 
bacb, vollendet und bearbeitet von A. Nagel. 181 S. mit 3 Tafeln. Berlin, 
Stankiewicz. M. 12,00. 

W. Jordan. Barometrische Höhentafeln. 2. Aufl. 96 S. Stuttgart, Metzler. M. 2,40. 
A. Favarger. L’electricite et ses applications ä la Chronometrie 133 S. Genf. Stapelmohr. 
M. 5,00. 

L. Bnrmester. Lehrbuch der Kinematik. 1 Bd. Die ebene Bewegung. 1. Liefg. 356 S. 

mit Atlas von 18 Taf. Leipzig, Felix. M. 16,00. 

V. Goldschmidt. Index der Krystallformen der Mineralien 1. Lfrg. 288 8. Berlin, 
Springer. M. 15,00. 
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Patentsckiiii. 

Besprochungen und Auszüge aus dem Patentblatt. 



Neuerung an Thermometern zur Messung hoher Temperaturen. Von J. Murrie in Glasgow. 
No. 34019. Vom 5. März 1885. 




Mit dem Hohlraum, welcher durch die Kappe H 
(Fig. 1) geschaffen ist, und der das Quecksilbergefäss B um* 
giebt, steht die .Rühre Q in Verbindung, welche mit Queck- 
silber in beliebiger Höhe gefüllt ist Durch den Druck 
dieser Quecksilbersäule wird der Ausdehnung des Thermo- 
metergefftsses und der dadurch entstehenden Ungenauig- 
keit des Thermometers entgegen gewirkt. 

Das in Fig. 2 dargestellte Thermometer enthält 
dieselbe Einrichtung, ist aber ausserdem so abgeändert, 
dass man mit demselben Temperaturen, welche durch das 
gewöhnliche Quecksilberthermometer nicht angezeigt wer* 
den können, messen kann. Zu dem Ende ist das Rohr A 
mit der Quecksilberröhre A' verbunden. Jenes Rohr A hat 
einen erheblich grösseren Durchmesser als A‘ und enthält 
eine expansionsffthige fluchtige Flüssigkeit. An A ist ein 
L’-fbrmiges Rohr M jV angeschlossen, in dessen unterem 
Theil sich Quecksilber befindet. Der Druck dieser Queck- 
silbersäule wirkt der Ausdehnung der aus A in M über- 
tretenden flüchtigen Flüssigkeit entgegen. 




a 



yj 



Kijf. 2. 



Verfahren zur continuirlichen directen Bestimmung des speoifischeo Gewichts, des Druckes und der 
Bestandteile von Gasen, sowie des specifischen Gewichts von Flüssigkeiten mittels gewöhn- 
licher Hebßlwagen. Von F. Lux in Ludwigshafen a. Rh. No. 35430 vom 23. Oct. 1886 . 



Dieses Verfahren besteht darin, dass ein als Wagschale dienendes auf dem einen 
Hebelarm 1) sitzendes Anfnahxnegefoss A mit einer der Drehbewegung des Hebels folgenden 

Zu- und Ableitung G B C II für den zu 
wägenden Gas- bezw. Flüssigkeitastrom 
verbunden und der zu wägende Körper 
• ^ durch den Druck des nachfolgenden Stro- 
raes stetig in das Aufnahmegefäss hinein 
o M und gleich darauf wieder aus demselben 
0 .», herausgetrieben wird, wobei ein mit dem 
'o,ij Hebelarm D verbundener Hebel E die 
Hebungen oder Senkungen auf einer 
Theiluug F anzeigt. 

Die Scalo wird mittels zweier 
Fixpunkte hergestellt, von denen der eine, 
der sich ^rgiebt, wenn das Gefftas mit 
Luft gefüllt ist, mit 1, der andere, bei 
Wasserstofffüllung des Gefässes, mit 0,07 
bezeichnet wird. Der Zeiger giebt dann direct das speciüsche Gewicht des Gases an. 

Durch Absperrung der Ableitung C H kann man den Druck bestimmen, unter welchem 
ein Gas sich in einem mit G verbundenen Behälter befindet 

Die Bestandteile eines Gasgemenges können bestimmt werden, indem man eine 
Anzahl von Hebelwagen unwendet und zwischen je zweien derselben ein Absorptionsgefäss 
für einen Bestandteil des Gasgemenges anbringt. 

20 * 
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Apparat zur Erzielung gleichförmiger Temperaturen in Flüssigkeiten. 

Heidelberg. No. 33931. Vom 19. Mai 1835. 

T 



Von R. Kossmann in 



m 

fl 



& 



Die Regnlirung einer Flamme hezw. 
der von derselben gelieferten Wärmezufuhr an 
die in dem Rohr C circulirende Flüssigkeit wird 
durch Veränderung des Gewichtes des mit 
Quecksilber theilweise gefüllten Gefäsees t be- 
wirkt. Dieses steht mit dem in C eingeschalteten 
_ Gefäss B mittels des Schlauches d und des 

| Steigrohrs c. die gleichfalls mit Quecksilber ge- 

g füllt sind, in Verbindung. Durch die in C 

sich bewegende erwärmte Flüssigkeit werden 
Dämpfe einer Flüssigkeit von niedrigem Siede- 
punkt (Aetbyläther), welcher den oberen Tlieil a von B ausfüllt, er- 
zeugt durch deren Spannung eine geringere oder grossere Menge Queck- 
silber aus dem unteren Theil b von B verdrängt und in das Gefäss t 
gehoben wird Dieses wirkt mit seinem veränderlichen Gewicht durch 
Zug- oder Druckstangen g auf einen Hebel, durch welchen entweder 
die Dochthiilse der Heizlatnpe gehoben oder bei Heizung mit Gas 
der Gashahn mehr oder weniger geöffnet wird. 

Neuerungen an der durch Patent No. 29206 geschützten Additionsmaschine. 

(Zusatz-Patent zu No. 29206 vom 27. April 18^.) Von M. 
Mayer in München. No. 35496 vom 24. November 1885. 

Die Patentschrift enthält Constructionsänderungen, welche 
Verminderung der Widerstände und die Beseitigung des störeiulen Einflusses der Centrifug&l- 
kraft bezwecken. (P. B. 1886. No. 21.) 




Neuerung an Contacten von Mikrophonen. Von Fa. Hartmaun u. Braun in Bockenhc?im-Frank- 
furt a. M. No. 34639 vom 28. Juli 13S5. 

Damit die Berührung der beiden Contactstücke nicht immer an derselben Stelle statt- 
finde und eine einseitige Abnutzung des Kohlen-Contactstückea verursache, ist letzteres mittels 
Schraube in der Membran drehbar befestigt, und wird von dem Platincontactstück nicht im 
Mittelpunkt, sondern am Rande berührt. (1886. No. 22.) 

Neuerung an Empfänger-Telephonen. Von F. C. Philippson in Berlin. No. 34981 vom 24. Juli 1885. 

Zur Verstärkung des Tones soll die Membran in einem dichteren Mittel als atrno- 
spärische Luft schwingen. Der Behälter des Telephons wird zu dem Zwecke luftdicht abge- 
schlossen und mit einem Zuführungsrohr für comprimirte Luft oder sonstige geeignete Gaso 
nebst Absperrvorrichtung versehen. (1886. No. 26.) 



Ffir die Werkstatt. 

Mangankupfer. Allgemeines Journal der Uhrmacherkunst. 1885. S. 382. 

Die von Manh£s angegebene Legirtmg von Kupfer und Mangan ist bestimmt, das 
im Handel vorkommende Kupfer zu verbessern und von dem darin noch immer enthaltenen 
Oxyd zu reinigen. Durch das Zusammenschmelzen dieser Legirung, aus 75 Th. Kupfer und 
25 Th. Braunstein bestehend, mit Kupfer werden die Oxyd ausgeschieden und wird hier- 
durch das Kupfer widerstandsfähiger, zäher und leichter hämmerbar. Durch Verwendung 
solchen Kupfers wird die Qualität der daraus hergestellten Bronce und Messinglegirungen 
eine bessere. Jfr. 



Nachdruck 



Verla« von Julius Springer in Berlin N. — Druck von 11. 8. Hermann in Berlin SW. 
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Das Kathetometer. 

Von 

Dr. L. Loewenheras in Berlin nml Dr. H. l'xapnkl in Jena. 

Einleitung. 

Das Kathetometer ist von Dulong und Petit gelegentlich ihrer Untersuchungen 
über die Ausdehnung des Quecksilbers zu dem Zwecke construirt worden, die Höhen- 
differenz zweier Quecksilber - Menisken zu messen; die Construction ist im Jahre 1817 
veröffentlicht worden 1 ). Ein Vorschlag zur Herstellung eines Instruments gleicher Gattung 
ist jedoch bereits mehr als 100 Jahre früher, nämlich durch Stephen Gray im Jahre 
1698 bekannt gemacht worden 8 ). Der Dulong’sche Apparat besteht aus einem mit Milli- 
metertheilung versehenen Verticalprisma, das die Führung für einen Schlitten bildet, der 
seinerseits ein horizontirbares Fernrohr trägt. Dieses Fernrohr wird nacheinander auf die 
Quecksilberkuppen eingestellt und bei jeder Messung die Lage eines mit ihm festver- 
bundenen Nonius an der Prismenscale abgelesen. 

Die ursprüngliche Form des Apparates wurde später mehrfach abgeänderfc und 
das Kathetometer bildet zur Zeit eins der gebräuchlichsten Instrumente der messenden 
Physik. Es dient auch jetzt vornehmlich zur Ermittlung des Höhenunterschiedes von 
Quecksilber- und anderen Flüssigkeitsmeniskcn, bei barometrischen, manometrischen und 
Capillaritäts -Untersuchungen, sodann überhaupt zur Messung des Verticalabstandes von 
Schneiden, Spitzen oder Strichen, z. B. bei Untersuchungen über Pendellängen, Ausdehnung 
oder Elasticität von festen Körpern u. A. m. 

Die Genauigkeit, welche bei diesen Messungen erstrebt wird, ist je nach den 
Zwecken eine sehr verschiedene. Während bei Untersuchungen über Dampfspannung 
und für andere chemische Arbeiten schon wegen der Unsicherheit in der Kenntnis« der 
mitwirkenden Umstände eine Genauigkeit von 0,1 mm, ja sogar von 0,5 oder 1 mm oft 
aiisreicht, sind die Quecksilberhöhen eines zu absoluten Bestimmungen benutzten Normal- 
barometers bis auf 0,01 mm genau zu ermitteln und bei Elasticitätsuntcrsucbungen, Pendel- 
beobachtungcn u. s. w. ist durch den heutigen Stand der Forschung eine noch weiter- 
gehende Genauigkeit geboten — eine Genauigkeit, die ihre natürliche Gronzo in jener 
anderen findet, mit welcher das zu Grunde gelegte Normalmaass unter den hier in 
Betracht kommenden Umständen, — nämlich in verticaler Lage und in don bezüglichen 
elastischen und thermischen Zuständen — bekannt ist. 

Diesen verschiedenen Anforderungen gemäss ist die Ausführung der Kathetometer 
in Bezug auf ihre Geaammtanlagc sowohl, wie die Construction der einzelnen Theile sehr 

*) Ann. de cliim. et de phys. VII. 113. 1817. Recherche» sur la mesnro des temp^ra- 
tures et sur les lois de la communication de la chaleur. 

*) Philos. Trans. 101)8. Vergl. Bericht über die wissenschaftlichen App. a. d. Lond. 
Ausstellung 1876. S. 14. 
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verschiedenartig, obwohl keineswegs gesagt werden kann, dass die erreichte Güte des 
Instrumentes stets mit den daranf verwandten Mühen nnd Kosten Hand in Hand ginge. 
Es verhält sich vielmehr hier so wie auf anderen Gebieten, dass manche recht einfache 
Instrumente dasselbe oder mehr leisten, wie andere sehr complicirte, mit viel Scharfsinn 
in der Anordnung der Einzelheiten hergestellte. Auf diesen Punkt wird im Folgenden 
noch zurückgekommen werden. 

Alle Kathetometer haben das Eine gemeinsam, dass der Höhenunterschied der 
in Betracht kommenden Punkte mittels horizontaler, durch diese Punkte hindurchgelegter 
Absehenslinien (Optische Axen von Fernrohren oder Mikroskopen) auf eine verticale 
Maassscale übertragen wird. Im Uebrigen hat man Kathetomoter mit einem, sowie 
solche mit zwei Fernrohren, ferner solche, deren Normalscale mit dem Körper des 
Kathetometer» verbunden und andere, bei welchen sie von demselben getrennt 
ist. Noch manche andere Unterschiede fallen gleich beim ersten Anblick in die 
Augen. Der eigentliche Charakter des Instruments wird aber nicht sowohl durch 
die genannten Verschiedenheiten seiner Einrichtung als vielmehr wesentlich durch die 
Art seines Gebrauches bestimmt. In dieser Beziehung hat man nämlich, wie unter 
Andern der Eine von uns 1 ) schon bei früherer Gelegenheit hervorgehoben hat, zu unter- 
scheiden, ob das Messungsverfahren mit dem Kathetometer nach dem Muster der für 
Horizontalmessungcn üblichen Longitudinal- oder der betreffenden Transversal- 
com paratoren eingerichtet ist. 

Wir erinnern an diesen Unterschied. Beide Arten von Horizontal compara- 
toren (und zwar sind hier nur die für die Vergleichung von Strichmaasscn dienenden 
gemeint) sind in der Regel mit zwei Mikrometer-Mikroskopen versehen. Bei ihrem Gebrauch 
werden zunächst die zu vergleichenden Maassstrecken in parallele Lage mit einander ge- 
bracht. Bei dem Transvcrsalcomparator nun wird von den beiden Mikroskopen zuerst 
das eine auf den Anfangs-, das andere auf den Endstrich des einen Maassstabes eingestellt 
und hierauf durch eine Verschiebung oder Drehung der Tragschiene, zu welcher normal 
die Mikroskope befestigt sind 1 ), zum genauen Einstehen auf Anfang- und Endstrich des 
anderen Maassstabcs gebracht. Die Verschiebungen, welche man den Mikrometern der beiden 
Mikroskope ertheilen muss, um dieses genaue Ein stehen zu be wirken, geben den ge- 
suchten Längenunterschied der verglichenen Maassstäbe. Beim Longitudinal comparator 
werden die Mikroskope zuerst das eine auf den Anfangsstrich des einen, das andere auf 
den des anderen Maassstabes eingestellt und daun in fester Verbindung mit einander durch 
eine Verschiebung längs der Tragschiene zum Einstehen auf die beiden Endstriche der 
Maassstäbe gebracht. Man lässt hierbei in der Regel den Endstrich des einen Maass- 
stabes mit dem Faden des betreffenden Mikroskopes zusammen fallen und misst mikro- 
metrisch aus, um wie viel der Endstrich des zweiten Stabes von der optischen Axe des 
zweiten Mikroskopes absteht. 

Dieselben beiden unterschiedlichen Typen werden wir bei den Kathetometern, 
den Verticalcomparatoren wiederfinden und dieselben allgemeinen Normen gelten für 
die Construction der einen wie der andern. Der horizontale Transversal comparator 
findet in einem verticalen sein vollständiges Gegenbild, in dem Kathetometer mit 
zwei Fernrohren und ausserhalb liegender Scale. Aus naheliegenden Gründen hat man 
sich dabei auf die Construction solcher Comparatoren beschränkt, bei denen die Drehung, 
und nicht die Verschiebung der die Absehenslinie tragenden verticalen Schiene diese 
Linien aus der Einstellung auf das eine Maass oder Object zu der auf das andere über- 
führt. Der Gebrauch dieser Art von Kathetometern entspricht ganz dem der betreffenden 

*) Loewenherz, Londoner Bericht. S. 214. 

*) Der umgekehrte Fall, dass die Mikroskope unbeweglich angebracht sind und die 
Maassstäbe bewegt werden, soll, am Weitläufigkeiten zu vermeiden, ausser Acht bleiben. 
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Horizont&lcomparatoren. Man kann aber anch Kathetometer mit einem Fernrohr als 
Transversalkathetometer benutzen, wenn nur das Fernrohr bezw. der dasselbe tragende 
Schlitten um eine verticale Axe drehbar ist und eine entfernte, vertical stellbare Scale 
zur Verfügung steht oder auch, wenn das erste nicht zutrifft, Scale und Messungsobject 
drehbar angebracht sind. Man verführt dann in der Weise, dass man die Messungs- 
operationen nicht an beiden Enden der Maassstäbc oder sonstigen Messungsobjecte 
gleichzeitig, sondern nach einander ausführt. 

Ein Kathetometer, welches genau dem üblichen horizontalen Longitudinal - 
coraparator entspricht, welches also an demselben, längs eines verticalen Prismas ver- 
schiebbaren Schlitten zwei fest mit einander verbundene horizontale Absehenslinien trägt, 
von denen die eine auf das Messungsobject, die andere auf das etwa gleichentfernte, also 
ausserhalb des Kathetometerkörpers befindliche Normalmaass gerichtet ist — ein solches 
Kathetometer kommt allerdings in der Regel nicht vor, wiewohl seiner Ausführung nichts 
entgegenstände. Das Miller’sche (Diese Zeitschr. 1883 S. 409) kommt dieser Art nahe, 
gehört aber streng genommen nicht zu ihr. Wir brauchen jedoch nur eine kleine Meta- 
morphose in der Anordnung der Theile eines solchen idealen Longitudinalkathetometers 
vorzunehmen, nämlich das Normalmaass in unmittelbare Nähe oder ganz in das Führungs- 
prisma hinein zu verlegen und dementsprechend das zugehörige Fernrohr in ein Mikrometer- 
mikroskop (Lupe) oder einen Nonius (Hilfstheilnng u. dergl.) übergehen zu lassen, um 
sofort die gegenwärtig am meisten verbreitete Gattung von Kathetometem zu erhalten. 

Entsprechend dem Zwecke des Kathetometers, verticale Höhenunterschiede zu 
messen, sind die auf Object oder Scale gerichteten Fernrohre bezw. Mikroskope hori- 
zontal und um eine besondere Axe horizontirbar. Die Horizontalität wird durch ein 
aufgesetztes Niveau controlirt oder nach den Angaben dos Niveaus hergestellt. 

Um über die Vorzüge und Fehler der verschiedenen Arten von Kathetometern 
ein Urtheil zu gewinnen und um die Bedingungen zu erfahren, die bei der Constmction 
der Kathetometer einzuhalten sind, wollen wir einige theoretische Ueberlegungen voran- 
schicken, bevor wir uns zur Betrachtung der wirklich ansgeführten bezw. vorgeschlagenen 
Kathetometerconstructionen wendon. 

I. Theorie des Kathetometers. Von Dr. S. Czapski. 

Während die Horizontalcom paratoren nur zur Vergleichung von eigentlichen 
Maassen unter einander gebraucht werden, ist die Anwendbarkeit und Verwendung der 
Kathetometer, wie in der Einleitung bemerkt, eine viel allgemeinere. Wenn man erwägt, 
dass unter der Entfernung zweier Linien, Ebenen, Flächen stets die Entfernung zweier 
bestimmter in ihnen liegender Punkte gemeint ist, (nur bei parallelen Linien u. s. w. sind 
es beliebig viele Punktepaare) so kann man die fiir den Gebrauch dos Kathetometers 
vorliegende Messungsaufgabe allgemein dahin definiren: den Höhenunterschied zweier 
irgendwie im Raum liegender Punkte, d. h. die Projection ihrer Verbindungs- 
linie auf die Verticale, zu messen. 

Das Transversalkathetometer misst den Höhenunterschied zweier Punkte, 
indem es geradezu die Projection auf den verticalen Maassstab ansführt und ihre Länge 
an diesem ablesen lässt. 

Das Longitndinalkathetometer führt im Allgemeinen die Messung der Pro- 
jection auf einem Umwege aus; cs misst nämlich nicht dio räumliche Projection der Punkto 
selbst auf dem Maassstab, sondern eine Linie, die gegen die wirkliche Projectionsstrecke 
nach oben oder unten um ein als constant vorausgesetztes Stück verschoben ist, welche 
also der genannten Projection an Länge gleich ist. 

A. Transversalkathetometer. 

Beim Transversalkathetometer werden durch beido Punkte, deren Höhendifferenz 
gemessen werden soll, horizontale Ebenen gelegt, die Ebenen nämlich, in welchen die 
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auf jene Punkte eingestellten horizontalen Absehenslinien bei ihrer Drehung um die 
Verticale bleiben oder bleiben sollen und es werden die Fusspunkte der Projection 
d. h. die Schnittpunkte dieser Ebenen, mit dem Maassstab bestimmt. Dies sind diejenigen 
Punkte des Maassstabes, die sich nach der Drehung der Fernrohre mit deren Fäden 
decken. Ebenso einfach wie die Natur des Messungsverfahrens ist die aus ihr ent- 
springende Bedingung für die Construction des 
A Trans versalkathetometers: Die einmal horizon- 
tirte Absehenslinie (optische Axe des Fernrohrs, Di- 
Uy> opter) muss bei der Drehung um die verticale Axe in 
derselben Horizontalebeno bleiben, sie muss daher 
sowohl selbst horizontal bleiben, als auch sich als 
Ganzes weder senken noch heben. 

Die Horizontalität lässt sich mittels eines auf das Fernrohr gesetzten Niveaus 
prüfen und ist eveut. neu herzustellen. Ist das Fernrohr um den kleinen Winkel (f gegen 
die Horizontale geneigt, so visirt es an einer in der Entfernung D befindlichen Maass- 
scale auf einen Punkt, der wie aus nebenstehender Figur 1 zu erkennen ist, um den 
Betrag D<f zu hoch oder zu niedrig liegt. Der Fehler mangelhafter Horizontirung 
ist daher im allgemeinsten Falle, wenn die beiden in Betracht kommenden Punkto des 
einen Messobjects um D x und die entsprechenden Punkte des anderen Objects um D t und 
1>2, vom Kathetometer entfernt sind und wenn bei den vier einzelnen Einstellungen die 
Niveaufehler </>, bezw. (f t und <y' t , in Winkelwerthen ausgedrückt, geblieben sind: 

d = Jy y <f\ -P.y.+D 4 , — D t (f 2l 

wobei (p von der Horizontalen an gerechnet nach der ei non Richtung, z. B. nach oben, 
positiv, nach der anderen Richtung, also nach unten als negativ gerechnet ist. Hat man 
zwei Objecte zu vergleichen, die in sich und unter einander überall gleich weit vom 
Kathetometer entfernt siud, so dass X), =D' l = D, = D‘ t , z. B. zwei Maassscalen oder sehr 
annähernd auch eine Maassscale und ein Barometer, so ist d = D [(</', — i f ,) + (cp'f — </*)]. 

Zeigt das Niveau je eines Fernrohres, - oder das des einen vorhandenen Fernrohres 
in der oberen und unteren Lage — , bei den beiden Einstellungen vor und nach der 
Drehung des Kathetometers um die Verticale je dieselbe Angabe, ist also (f x = (f\ und 
= y' f so würde bei der letztgenannten Art von Beobachtungen </ = 0 sein, ohne dass 
wirklich (f selber = 0 oder auch nur if\=(f t und <f\ = (p\ zu seiu brauchte. 

Hieraus folgt: 

Bei den meisten Anwendungsfällen des Transversalkathetometers 
kann genaues Horizontiren der Absehenslinie (durch Umlegen der Niveaus 
u. 8. w.) unterbleiben. Es kommt nur auf constant bleibende Einstellung des 
Niveaus während der Drehung an. 

Für die Hebung oder Senkung der ganzen Absehenslinie während der 
Drehung um die Verticale hat man bisher ein Controlmittel anzuwenden nicht für nöthig 
gefunden, und doch ist klar, dass selbst bei vollkommenster Construction der Prismen- 
lagerung eine solche Hebung und Senkung während der Drehung immer dann stattfindet, 
wenn die Drehungsaxe des Kathetometers nicht vertical ist. Ist der Schnitt- 
punkt S der Fernrohraxo mit der Horizontii-ungsaxe um A von der Drehungsaxe des Katheto- 
metors entfernt (vergl. nachfolgende Figur 2) und bildet letztere mit der Verticalen den 
Winkel u, so beschreibt S bei der Drehung des Kathetometers einen Kreis, dessen 
Ebene gegen die Horizontale ebenfalls um ce geneigt ist. 

Während einer vollen Umdrehung kommt S also in zwei um 2Asina verschieden 
hohe Lagen, welche um eine Drehung von 180’ von einander entfernt liegen. Bei einer 
Messung, bei welcher das Fernrohr zum Uebergange von dem einen Object auf das andere 
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um 180° gedreht werden muss, könnte ein Pointirungsfehler von dieser Grösse Vorkommen. 
Für A = 10 cm und « = 1‘ betröge derselbe 0,06 mm und wäre für andere Werthe A 
und 1 1 nahezu proportional diesem Betrage. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass dieser Fehler 
allerdings im ungünstigsten Falle eintreten könnte, dass aber ebensogut, wie eine einfache 
Betrachtung zeigt, boi einer Drehung der Kathetometeraxe um 180° 
und beliebiger Neigung a der Axe gegen die Verticale der aus der 
Neigung entspringende Messungsfehler Null sein kann. Sein wahr- 
scheinlichster Werth ist also halb so gross wie der angegebene 
grösstmögliche d. h. gleich A sin a. 

Wird zur Messung beim Uebergange von dem einen Object 
auf das andere das Kathetometer in der unteren Stellung um V'» 
in der oberen um tp 1 gedroht, so ist dor grösste, hierbei möglicho 
Pointirungsfehler a = A sin a (cos tp* — cos tp). Liegt wieder der 
normale Fall vor, dass die unteren und die oberen Punkte der 
zu vergleichenden Objecte ganz oder nahezu in denselben, auch die 
Kathetometeraxe enthaltenden Vertical ebenen liegen, so dass tp* = tp 
so eliminirt sich auch dieser Fehler vollständig, d. h. es kommt 
dann auf genaue Verticalstellung des Kathetometers nicht an. Anderenfalls 
aber ist diese Verticalstellung zu bewirken. Zur Controle derselben kann das am Ab- 
lesefernrohr angebrachte Niveau dienen, welches bei einor vollen Umdrehung des Prismas 
um 360° den doppelten Betrag des bezüglichen Fehlers unmittelbar angiebt. 

Aus. dem Gesagten wird ersichtlich, dass eben so einfach wie die Theorie des 
Transversalkathetometers ist, eben so gering die Ansprüche sind, die an die Genauig- 
keit seiner Construction zu stellen sind, wenn es in der meist üblichen Weise gebraucht 
wird. Soll es aber dazu dienen, den Höhenunterschied von Punkten zu vergleichen, die 
wie die vier nebenstehend (Fig. 3) gezeichneten o,, u s in sehr ^ 

verschiedenen Yerticallinien liegen, so dass tp und tp ' verschieden sind, o, 
so ist sowohl die Horizontirung des Fernrohres als die Verticalstellung 
des Prismas entsprechend genau zu reguliren. Näher in das Detail 
dieses Falles einzugehen, hat ein zu geringes praktisches Interesse. 

Die beiden oben angegebenen Formeln bieten ohne Weiteres die 
Unterlage für eine solche Discussion. Als construetive Bedingung 
würde sich für diesen Fall nur ergeben, A zu einem Minimum zu 
machen, also die Fernrohraxe möglichst nahe an die Drehungsaxe des Katheto- 
metors zu verlegen. 

Die Constructionsbedingung, die bei der Herstellung von Transversalkathetometern 
allgemein und durchaus zu befriedigen ist, bezieht sich auf die Lagerung der Prismen- 
axe. Diese muss so beschaffen sein, dass die einmal hergestellte Lage der- 
selben constant erhalten bleibt, dass also nach der vollständig oder annähernd 
erreichten Verticalstellung keine Oscillationen und keine Hebungen oder Senkun- 
gen, auch ausser den durch schiefe Lage derPrismenaxe verursachten, 
während je einer Umdrehung stattfinden. Auf diesen Punkt soll im zweiten 
Theil dieses Aufsatzes naher eingegangen werden. 

Der Fehler, welcher dadurch entsteht, dass die Maassscale selbst, 
auf welche projicirt wird, nicht vertical ist, gehört, da die Maassscale 
kein Bestandtheil des Kathetometers selbst ist, eigentlich nicht mehr hierher. 

Es mag nur kurz bemerkt werden, dass, wie Fig. 4 zeigt, dieser Fehler *** t 
h = U (1 — cos ß) = 2 H sin* * ß ist, wenn h die Lunge der gemessenen Strecke und ß 
die Neigung der Scale gegen die Verticale ist. 

Der Fehler, welcher durch eine gegen die Verticale geneigte Lage der Mikro- 
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meter Vorrichtung am Fernrohr horboigeführt wird, ist an sich minimal und kann in 
bekannter Weise eliminirt werden. Der Fohler endlich, der in die mikrometrischc Messung 
eintritt durch Verschiedenheit der Entfernungen der anvisirten Punkte, ist eine schnell 
abnehmende Function der Entfernung selbst. Er ist daher bei den mit Mikroskopen 
versehenen Horizontalcoinparatoren ungleich mehr zu fürchten als bei den, meist auf 
grössere Entfernungen (einige Decimoter und mehr) pointirenden Kathetometern ; er 
wird im Ucbrigen durch telecentrische Einrichtung des optischen Messapparats 
beseitigt. 

B. Longitudinalkathetometor. 

Wir bemerkten schon oben, dass das allgemeinste Longitudinalkathetometer zwei 
Fernrohre, Mikroskope oder andere Absehvorrichtungen enthält, die fest mit einander ver- 
bunden, aber jede für sich horizontirbar sind, und die so eingestellt werden, dass sie auf 
Object und Maassstab gleichzeitig visiren. Wir werden unseren Betrachtungen diese all- 
gemeinere Anordnung zu Grunde legen und die übliche Anordnung durch Speci&lisirung 
der einzuführenden Entfernungen der verschiedenen Theile von einander erhalten. 

Wir haben es also mit den zwei horizontalen und zur Horizontirung dienenden 
Axcn zu thun oder, wie wir schon beim Transversalkathetometer hervorgehoben haben, 
genau genommen mit den beiden Punkten, in welchen diese Axen von den optischen 
Axen der zugehörigen Fernrohre oder Mikroskope, den Absehenslinien, geschnitten werden. 
Diese Punkte sind auf ein und demselben Schlitten, — man kann annehmen ganz fest 
— mit einander verbunden. 

Die Lage dieser Punkte in der einen Stellung dos Schlittens, z. B. bei der Poin- 
tirung auf die unteren Enden von Object und Maassstab, sei a, und A,, die Lage der 
durch sie hindurchgelegten Sehlinien A, und B r Nach Ver- 
schiebung des Schlittens bis zur Pointirung auf die oberen Enden 
gelangt Punkt a t an einen anderen Ort, etwa nach Punkt A, 
nach A 2 und die Sehlinien sind nunmehr A t und Bf. Wäre nun 
der Schlitten in seiner neuen Lage vollkommen parallel seiner 
ersten Lage, so würo auch A^, die Verticalentfernung von o* und 
b.j gleich A,, der Verticalentfernung von a, und A, (vergl. neben- 
stehende Figur 5), und die Ausführung der Messung würde, soweit 
es hieran liegt, ein genau richtiges Resultat ergeben. Es würde 
der Punkt der Maassthoilung, auf den Bf visirt, absolut genom- 
men, genau so hoch über der Horizontalebenc liegen, die 
durch Af geht und den von Af anvisirten Punkt dos Ob- 
jectes enthält, als der Punkt der Theilung, den die Verlängerung von B x trifft, über der 
durch A, gelegten Horizontalebene. Die Höhendifferenzen von A und B würden also ein- 
ander gleich sein oder was dasselbo aussagt: die Sehlinien A und B hätten dann in 
Richtung der Verticalen die gleiche Verschiebung erfahren, (vollkommene Par all ol- 
führung des Schlittens und seiner Theile). 

Wir haben daher als eine Hauptbedingung für das Longitudinal-Kathetometer, dass 
der Verticalabstand der Absehenslinien bei beiden Einstellungen (auf An- 
fang und auf Ende) derselbo sei. Bei dor allgemein üblichen Anordnung der beiden 
Fernrohre u. dergl. wird diese Bedingung aus mehreren Gründen nicht vollständig erfüllt 
werden. Der Schlitten erfährt durch die Manipulation des Beobachters, der ihn herauf 
und herunter schiebt, Bewegungsimpulso gegen das Führungsprisma, denen er um so eher 
nachgebon wird, je weniger genau seine Führung ist. Dabei ist aber das Prisma nie so 
genau gearbeitet, dass seine Begrenzungsfläche überall streng vertical bliebe, so dass der 
Schlitten, selbst wenn seine Bewegung durch einen Mechanismus vermittelt wird, der nur 
Impulse in der Verticalen zur Geltung kommen lässt, doch an verschiedenen Stellen seines 
Weges im Allgemeinen etwas verschiedene Lagen gegen die Verticale haben wird. 
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Auch ist zu beachten, dass ein kleiner Spielraum zwischen Schlitten und Prisma 
wegen der möglichen Veränderlichkeit des Prismenquorschnittcs stets bl oiben muss. Aber 
selbst bei idealer Prismengestalt und Führung kann ein Fehler dadurch hervorgerufen 
werden, dass das Material des Prismas an verschiedenen Stellen desselben dem Eindruck 
des Schlittens nicht immer dieselbe Widerstandsfähigkeit entgegensetzt, zumal der 
Schlitten meist nach verschiedenen Richtungon verschieden belastet ist. Hierzu treten 
noch andere Umstände, z. B. der ungleiche Einfluss der Wänne auf die verschiedenen 
Theile des Schlittens und des Prismas. Alles zusammen führt dazu, dass der Schlitten bei 
der zweiten Einstellung nicht in allen Theilcn vollkommen parallel derjenigen Lage ist, 
die er bei der ersten Einstellung hatte — Abweichung von der Parallel führung. 

Bei der Messung wird nun jedenfalls die eine Absehenslinie, z. B. A, so- 
weit verschoben, dass das Fadenkreuz von A 2 nach der Horizontirung auf den ge- 
wünschten Objectpunkt gonau einsteht; aber der neue Fixpunkt von ß, d. i. b s kann 
aus der durch b, gehenden Verticallinie seitlich nach rechts oder links oder auch nach 
vorn oder hinten abgewichen sein und vor Allem kann es eintreten, dass in der zweiten 
Lage des Schlittens B g nicht dieselbe Verticalentfernung von A f hat wie ß, von ^t,. Dann 
ist auch das Messungsergobniss um den Unterschied der Höhen ß 2 A s und *1, oder 
um A* — Ä, (vergl. Figur 5 auf S. 262) falsch. Wir wollen nun untersuchen, welche kleine 
Bewegungen des Schlittens am schädlichsten auf das Messungsergebniss wirken und durch 
welche mechanische Maassregeln ihrem Zustandekommen, durch welche Anordnung der 
Theile ihrer schädlichen Wirkung am Besten vorgebeugt werden kann. 

Wir folgen hierbei dem Qedankengange, den Herr Prof. Dr. W. Förster in 
seinen Universitätsvorlesungen der Kritik der Parallelführung zu Grunde gelegt hat, da 
hier das Problem so allgemein als möglich in Angriff genommen wird und dadurch auch 
einige Fehlerquellen ans Licht treten, die bis dahin der Aufmerksamkeit der Künstler 
und Fachgelehrten entgangen zu sein scheinen. 

Denken wir uns, der Schlitten w T äre richtig parallel geführt worden, bis das eine 
Fernrohr A auf den gewünschten Objectpunkt gerichtet ist. Die Lage des Schlittens, 
von dem wir nur die beiden oben bezeichneten Punkte a und b 

als die allein maassgobenden zu betrachten haben, wäre dann % y 

nicht Oj und b it sondern a\ und b 1 ^ so aber, dass a f und a' 3 in 

derselben Horizontalebeno mit dem anvisirten Objoctpunkt liegen, 

weil und insoweit horizontirt ist. Hingegen mögen nun b 2 und * * 

b't nicht in derselben Horizontalebeno liegen, sondern höher oder rt * a 1 a 

tiefer als b‘ % \ es handelt sich dann darum, den Betrag des durch 

welche Momente auch immer hervorgerufenen Höhenunterschiedes von b t und b‘ 2 festzu- 
stellen. Gerade dieser Höhenunterschied ist der zu vermeidende Fehler, obwohl 
wie erwähnt, auch nach anderen Richtungen gegen verschieden gelegen ist. 

Der Schlitten bildet im Sinne der Mechanik ein starres System; er bleibt sich 
selbst congruont, abgesehen von den thermischen und etwaigen gewaltsamen mechanischen 
Veränderungen. Er kann also aus der fingirten Ideallage a' a , b' \ in die Lago a* b 2 durch 
geeignete Bewegungen übergeführt gedacht werden. Nach bekannten Erwägungen der 
Mechanik, von deren Richtigkeit auch jeder Laie sich leicht überzeugt, kann ein starres 
System (ein fester Körper} aus einer bestimmten Lage in irgend welche andere stets durch 
zwei verschiedene Bewegungen übergeführt werden. Die eine Bewegung ist eine Ver- 
schiebung im Raume, bei welcher der Körper in allen Theileu sich selbst parallel bleibt, 
die andere Bewegung ist oine Drehung, deren Grösse und Richtung (Axo) von der voran- 
gegangenen Verschiebung und natürlich von der neu einzunehmonden Lage des Systems 
abhüngen. Man kann also auch sagen: die beiden Systeme a f b t und a‘ 2 sind gegen 
einander um einen kleinen Betrag verschoben und gedreht. Die absolute Grösse der Ver- 
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Schiebung und der Drehung lassen wir unbestimmt, wir nehmen nur an, dass sie klein seien 
und zwar von der Ordnung der kleinsten Grössen, die mit dem Instrument noch gemessen 
werden sollen. Wir wollen Zusehen, wie Verschiebung und Drehung die Höhenlage von b‘ t 
beeinflussen. Führen wir zu diesem Zweck ein rechtwinkliges Coordinatensystem ein, dessen 
eine Axe X vertical ist, also die Richtung hat, in wolcher die Maassstrecke gemessen 
wird. Die Y- und die Z - Axe sind dann horizontal, und zwar 
^ möge die Y-Axe normal zur A-Axe in der Ebene der Maass- 

theilung liegen, also die Richtung der Theilstriche haben und Z 
von der Maassebene nach dem Kathotomcter hin gerichtet sein. 
Dann können wir uns die Verschiebung sowohl, als die Drehung, 
durch welche der Schlitten aus seiner idealen Lage in seine 
*- A y wirkliche übergehen kann, in ihre drei Componenten zerlegt denken. 
Die drei Linearverschiebuugen des Punktes aus seiner Ideal- 
lage oder, was dasselbe ist, seine Coordinaten gegen den Punkt 
seien dz*, dy, dz, die drei Componenten der Winkelbewegungen, 
zu deren Mittelpunkt wir a t selbst wählen, entsprechend d«, dß, dy. 
Die wahre Bewegung kann dann als das Resultat der gleich- 
zeitigen Ausführung der sechs Elcmentarbewegungen aufgefasst 
werden. Es fragt sich, wie treffen diese Elementarbowegungen des Punktes % bezw. 
des ganzen Systems, den Punkt wenn b % gegen o, oder b‘ t gegen die relativen 
Coordinaten x , y, z hatte. Nach bekannten Sätzen der Mechanik findet man als Ver- 
rückungscomponenten erster Ordnung, d. h. als schliesslicho Coordinaten, welche b? gegen 



Hi«. 7. 



b‘.j hat, 



Ax = dx + z d ß — yd y 
Ay = dy- \-x d y — zd a 
J* = d z-\-y d et — xd ß. 



Das, w’orauf es in erster Linie ankommt, ist A x y die Verfälschung der Höhen- 
lage des Punktes b.j. Nun ist klar, dass da r = 0 ist, donn, wie schon erwähnt, bringt 
die Operation der Einstellung es mit sich, dass in die richtige Horizontalebene geführt 
wird. Man sieht aber ferner, dass .ix = 0 wird und gleichzeitig A \ / = d y , sow’ie A z = d z , 
wenn x = 0, y = 0, z=0, d. h. wenn die Drehpunkte der beiden Absehenslinien 
dauernd zusammen fallen. Dies würde verlangen, dass die beiden Diopterapparate, 
deren man sich bedient, sich entweder durchdringen oder ganz zusammenfallen. 

Der Gedanke, Mikroskop und Fernrohr sich durchdringen zu lassen, ist wieder- 
holt bei anderen Instrumenten zur Ausführung gelangt ; auch für Kathetometer ist er 
nach privaten Mittheilungen schon von namhaften Mechanikern geplant worden. 

Was den anderen Fall betrifft, dass die beiden Diopter ganz zusammenfallen, so 
kann dieser auf zwei Arten verwirklicht werden; einmal, indem man dasselbe Fernrohr zum 
Visircn auf Object und Maass benützt — Transversalkathetometer. (Man sieht hier sehr 
schön, wio das Transversalkathetometer ein Specialfall des Longitudinal kathetometer» ist 
und zwar ein für die Güte der Messungen sehr günstiger Fall.) Zweitens kann man das 
Oeular des Fernrohrs als Lupe für die Maassscalc benutzen, welche letztere da» Fern- 
rohr im Brennpunkt des Objectivs durchschneidet und durchsichtig sein muss oder nur 
das halbe Gesichtsfeld einnehmen darf. Diesen Fall hat Horr Fuoss neuerdings ver- 
wirklicht. (S. diese Zeitschr. 188(1, Mai, S. 168.) Von diesen günstigsten Fällen abgesehen, 
sieht man aus den Formeln, dass Ax auch dann 0 wird, wenn nur y = 0 und z = 0 d. h. 
wenn der Fixpunkt de» Mikroskopen senkrecht unter oder über dem des Fern- 
rohres liegt. Dieser Fall ist also entschieden demjenigen vorzuziehen, wo beide in der- 
selben Horizontalebcne oder nabe daran liogen, was auch durch Anschauung unmittelbar 
eingeselien werden kann. Was ferner die Componenten Az und Ay betrifft, so ist Ay von 
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allen die unschädlichste; sie bewirkt, dass das Mikroskop statt anf die Mitte des be- 
treffenden Scalenstriches gerichtet zu sein, auf einen mehr oder minder seitlichen Punkt des- 
selben visirt. Sind nur die Striche gerade und senkrecht zur Maassstabaxe, so hat dies 
gar nichts zu sagen. Jz ist die Componente, welche eine Annäherung oder Entfernung 
des Mikroskopes an die Scale bedeutet. Diese ist nicht ganz unbedenklich, wenn, wie 
eben angenommen, die zur Scale gehörige Absehenslinie von einem Diopterwerkzeug mit 
Mikrometervorrichtung gebildet wird, denn durch diese Annäherung oder Entfernung wird 
die Grösse der von den Maassstrecken in der Mikrometerebene entworfenen Bilder, daher 
auch der Mikrometerwerth dieser Bilder verändert Die genannten Annäherungen oder 
Entfernungen können allerdings einen erheblichen Betrag nicht erreichen, ohne die Deut- 
lichkeit des Bildes zu trüben und sich dadurch kenntlich zu machen, aber sie sind auch 
innerhalb der Grenzen, in denen eine Undeutlichkeit des Bildes nicht wahrgenommen 
wird, als schädlich erkannt worden. Wenn beide Absehenslinien zu ganz gleichartigen 
Diopterinstrumenten gehören, z. B. zu Mikroskopen, und der Fall vorliegt, den wir als 
den günstigsten bezeichneten, nämlich x = 0, y = 0, z — 0, dann ist .1z = dz, daher, wenn 
auch der Abstand des Objects und der Maassstrecke von den Dioptern derselbe ist, der 
Fehler bei beiden Dioptern der gleiche. Dies wird wohl nur selten der Fall sein. 
Andernfalls ist die oben erwähnte telecentrische Einrichtung des optischen Apparats noth- 
wondig. Im Uebrigen gilt das, was von der Drehung des Fernrohres bezw. Mikroskopes 
um seine optische Axe und der damit verbundenen Scbrägstellung des Mikrometerapparates 
bei der Besprechung des Transversalkathetometers gesagt ist, in ganz gleicher Weise 
vom Longitudinalkathetometer; nicht minder die Bemerkungen, welche die Verticalstellung 
der Scale betreffen und welche auf die Horizontirung der Absehenslinie Bezug haben. Was 
die Letztere betrifft, so verdient hervorgehoben zu werden, dass diejenigen Kathetometer, 
deren Scale sehr nahe der zugehörigen Absehenslinie gelegen ist z. B. im Führungsprisma 
selbst, einen gewissen Vorzug insofern besitzen, als die Empfindlichkeit der Horizontirng 
der Absehenslinio nicht so sehr ins Gewicht fallt, als bei entfernter Scale, denn wie 
die früher angegebene Formel lehrt, ist bei gleichem Fehler der Horizontirung der 
Messungsfehler direct proportional der Entfernung D der Scale vom Drehpunkt der Ab- 
sehenslinie. 

Was schliesslich diejenigen Kathetometer betrifft, die kein Mikrometer-Mikroskop 
zur Ablesung der Scale haben, sondern nur einen Index mit Nonius, der mit dem Schlitten 
verbunden, direct auf der Theilung verschoben, und mit oder ohne Lupe abgelesen wird, 
so ist natürlich die Feinheit eines solchen Kathetometers eine entsprechend geringere. Da 
jedoch hier die Absehenslinic fast aus zwei zusammenfallenden Punkten besteht, nämlich dem 
Nullpunkt dos Nonius und dem Punkt der Theilung, auf dom dieser Nullpunkt auf liegt, so 
kommt hier die Horizontirung der Absehenslinie garnicht in Frage, denn ein Kathetometer, 
das so schlecht gearbeitet wäre, dass durch die mit dem Schlitten vorgenommenen Mani- 
pulationen der Nonius sich merklich von der Theilung entfernte und dadurch parallaktische 
Ablesungsfehler entständen, kommt wohl kaum vor und würde lediglich den Vorwurf 
ganz schlechter Ausführung verdienen. Der andere Punkt, die Schrägstellung der Mikro- 
metervorrichtnng, fällt hier zwar nicht weg, dürfte aber im Allgemeinen ebenso unerheblich 
sein wie bei feineren Instrumenten. 

Als ein allgemeines, aus den vorstehenden Betrachtungen sich ergebendes Resultat, 
dürfte noch dies hervorzuheben sein, dass die gegenwärtig bei Kathetometern übliche An- 
ordnung, Fernrohr und Mikroskop an demselben .Schlitten und jedes für sich horizontirbar 
anzubringen, principiell unrichtig ist. Denn wie wiederholt betont wurde, kommt Alles 
darauf an, dass die beiden Absehenslinien eine unveränderliche Verticalentfornnng haben; 
cs wurde gezeigt, dass dies durch die blosse Horizontirung der Absehenslinien keineswegs 
erreicht wird, denn die Punkte, um welche die Absehenslinien dabei correctiv gedreht 
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werden, können ihren Verticalabstand sehr wohl geändert haben, wenn eie auch ihren 
absoluten Abstand nicht ändern. Für die Veränderung des Verticalabstandes der Dreh- 
punkte hat man deshalb bei der vorerwähnten Anordnung durchans keine Gewähr und 
auch bislang kein Erkennuugsmittel. 

Wenn man hingegen Fernrohr und Mikroskop in nicht horizontirbaren Lagern zu 
einem einzigen, festen Theilo des Schlittens vereinigt, nachdem man sie von vorn herein 
in parallelo Ebenen gebracht hat, und wenn man diesen Schlittentheil als Ganzes in zwei 
zu einander senkrechten Richtungen horizontirbar macht, so ist man offenbar von jedem 
Fehler der Parallelführung vollständig beireit. Auf die Ausführung des Prismas und des 
Schlittens, die gegenwärtig die meisten Schwierigkeiten machen, kommt es alsdann so 
gut wie gar nicht an. Man horizontirt den Thoil, der die Absehenslinie enthält, ganz für 
sich und kann sicher sein, der Grundbedingung des Longitudinalkathetometers genügt zu 
haben. Der Fall, den wir eben hervorgehoben haben, dass die Drehpunkte beider Ab- 
sehenslinien zusammenfallen, ist ein Specialfall dieses allgemeineren, denn dann bilden 
Mikroskop und Fernrohr nur ein Stück und man hat den Vorzug, auch von den thermischen 
und mechanischen Veränderungen des Schlittens unabhängig zu werden. Wenn die 
Scale im Prisma selbst liegt, so würde es auf Letzteres noch insoforn ankommen, als 
durch seine Abweichungen von der Vcrticalstellung die Scale eben solche Abweichungen 
erfahrt. Es würde also nöthig sein, das Prisma so herzustellen, dass genügende Vertical- 
Stellung der Scale erreichbar ist. Es würde sich aber noch mehr empfehlen, die Scale von 
den Veränderungen des Prismas unabhängig zu machen und dafür zu sorgen, dass sie für 
sich vertical gestellt werden kann, was auf verschiedenen Wegen ausführbar ist. 

Wir haben nunmehr die maassgebenden Gesichtspunkte für die Beurtheilung der 
bis jetzt ansgeführten Kathetomctcr erlangt, und treten in den folgenden Aufsätzen an 
diese selbst heran. 



Ueber Prof. S. Pickaring’s empfindliche Thermometer für 
calorimetrische Untersuchungen. 

Von 

Dr. R. Weffftchelder m Heilbroan. 

Die Vergleichbarkeit von caloriinetrischen Untersuchungen desselben Processes 
(z. B. der Bestimmungen von Lösung» wärmen) bei verschiedenen Temperaturen wird 
dadurch beeinträchtigt, dass dio Scale eines sehr empfindlichen Thermometers nur einen 
geringen Umfang haben kann und man daher genöthigt ist, für weiter auseinanderliegende 
Temperaturen verschiedene Thermometer zu verwenden, während es gerade wegen der 
Vergleichbarkeit der Resultate sehr wünschenswert k ist, immer dasselbe Thermometer 
anwenden zu können. Prof. Pickering hat neuerdings ( Pfiilasophical Magazine , V, 2t. 
S. 330) Thermometer angewandt, welche dieser Bedingung genügen und deren Einrich- 
tung Interesse verdient, obwohl sie nicht eigentlich nou ist (vorgl. u. A. diese Zeit- 
schrift 1884 S. 350). Die Thermometer erhalten am oberen Ende der Capillare eine 
Kugel, in welche je nach Bedarf ein grösserer oder kleinerer Theii des Quecksilbers 
hinaufgetrieben werden kann; hierdurch wird es möglich, dieselbe Scale bei ver- 
schiedenen Temperaturen anzuwenden. Man erhitzt das Thermometer vor dem Ver- 
such auf eine Temperatur, welche etwas höher ist als die, bei welcher der Ver- 
such gemacht worden soll; dann wird der Quecksilberfaden hart unter der oberen 
Kugel mit einer Stichflamme abgetrennt. Das in der oberen Kugel befindliche Queck- 
silber bleibt beim Sinken der Temperatur in derselben zurück und wird so ausser Wirk- 
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samkeit gesetzt Man hat dann nur noch nöthig, das so vorgerichtete Thermometer mit 
einem Normalthermometer zu vergleichen, um die einem beliebigen Scalentheil entsprechende 
Temperatur in Centigradon bis auf etwa 0,02° genau zu erhalten. Eine grössere Genauig- 
keit ist nicht nöthig, da die Wärmewirk ungen bei chemischen Reactionen sich mit der 
Temperatur so wenig ändern, dass ein Fehler von 0,1° in der Bestimmung der Temperatur, 
bei welcher die Reaction vorgenommen wurde, unwesentlich ist Dagegen lassen sich 
die durch die Reaction horvorgerufenen Temperaturänderungen mit ausserordentlicher 
Genauigkeit und Strenge vergleichbar bestimmen, da immer dasselbe Thermometerrohr 
verwendet wird. Ein derartiges Thermometer Pickering’s (No. 02839) ist 746 mm lang; 
davon kommen 72 mm auf das Quecksilbergef&ss, welches nioht geblasen, sondern aus 
einem Glasrohre hergestollt war, wodurch die Regelmässigkeit des Ganges sehr erhöht 
wird, und 565 mm auf die (Millimeter-) Theilung. Das Gefäss enthält 36,23 g Queck- 
silber; die Scale umfasst nur 3,4° C., so dass jeder Grad 166 mm der Scale umfasst und 
die kleinste abschätzbare Länge (etwa 0,05 mm) 0,0003° C. entspricht Diese hohe Empfind- 
lichkeit ermöglichte es, die wiederholt u. a. auch von Berthelot erwähnte Th&tsache 
mit besonderer Schärfo zu beobachten, dass der Quecksilberfaden sich nicht sofort und 
von selbst bis zur richtigen Höhe einstellt Die Angaben des Thermometers differiren, 
je nachdem es steigend oder fallend dieselbe Temperatur erreicht, und je uachdem es 
horizontal oder vertical steht Wenn das Thermometer steigt., zeigt es zu niedrig, wenn 
es lallt, zu hoch. Die richtige Temperatur ist ungefähr das arithmetische Mittel aus 
beiden. Die Differenzen können bis 10 mm der Scale betragen. Man erhält jedoch die 
richtige Einstellung, wenn man (höchstens drei Minuten) mit dem Finger an das obere 
Ende des Thermometers klopft. Pickering nennt daher diese Fehlerquelle „vorübergehende 
Störung“ (temporary aller ation). Eine zweite Fehlerquelle dagegen ist nicht in so ein- 
facher Weise unschädlich zu machen (dauernde Störung, petmanent alteration). Es zeigt 
sich nämlich, dass der Quecksilberfaden nicht sofort in den richtigen Gang kommt, wenn 
seine Bowegungsrichtung sich ändert, sondern erst nach einigen Minuten. Man muss 
daher calorimetrische Versuche so einrichten, dass, wenn oine Wärmeentwicklung gemessen 
werden soll, die Temperatur des Calorimeters schon vorher steigt, und umgekehrt. 
Pickering weist noch an der Hand seiner Untersuchungen nach, dass der Vortheil, den 
die hohe Empfindlichkeit des Thermometers für die Genauigkeit der Resultate bietet, 
den durch die erwähnten Fehlerquellen erzeugten Nachtheil bei weitem überwiogt. 

Soweit die Angaben Pickering’s. Er nimmt bei der Construction seines Thermo- 
meters stillschweigend an, dass die Länge eines Centigrades auf der Scale unverändert 
bleibt, wenn die wirksame Monge des Quecksilbers geändert wird. Dieso Annahme ist 
aber nicht mit genügender Strenge richtig. Die Ausdehnung des Quecksilbers sei 
gegeben durch: 

V t = V 0 (l+at + bP + cP), 

die des Glases durch: 

F,= F 0 (l + at + ßt' + yfi). 

Ferner sei q der Querschnitt des Thermometerrohros, welcher ohne erheblichen 
Fehler als constant betrachtet werden darf, da das Rohr immer Zimmertemperatur bat, 
V 0 das Volumen der Thermomoterkugel mit Einschluss des unter dem Nullpunkt gele- 
genen Rohrenstückes bei 0° C. 

Wenn die untere Kugel soviel Quecksilber enthält, dass dasselbe bei 0° bis zum 
Nullpunkt der Scale reicht, so ist die scheinbare Ausdehnung des Quecksilbers von 
0 bis 1° C. gegeben durch: 

r 0 [(<•-«)+(&-« + (e-r)]. 

Die Fadenlänge für 1° 0. ist unter diesen Umständen: 

1) a =-p [(«- o) +(»-«+ (e- r)]. 
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Nun werde soviel Quecksilber in die obere Kugel getrieben, dass das Queck- 
silber der unteren Kugel bei 1° bis zum Nullpunkt der Scale reicht. Das Volumen der 
wirksamen Quecksilbermenge ist dann bei t° C. F„ (/ -f-« t + ft t* + y (*); bei einer Tem- 
peraturerhöhung von t° auf (<+ 1)° C. geht es über in: 

v (l + «t + tft» + yt»)[ l + a (t + 1) -f b (*+ IlH ril + l) 1 ] 
l + a( + 6t* + c(* 



Die scheinbare Ausdehnung des Quecksilbers von l bis (I -f- 1)° C. ist daher: 



„ 1(1 +«< + ,»/> + yt>)[I-f-a(t-fl) + 6(t-f i)» + c((+D*I_ 

’■ l l + ot+K* + c<* 

[i + « (< + 1) + ft (t + i )* + r (< + m } . 

Durch Division mit q erhält man nach einfachen Reductionen und unter Weg- 
lassung der Glieder, welche das numerische Resultat nicht mehr beeinflussen, die Faden- 
länge für 1° C. bei t° 

.n p _K 0 (q-a)4-(ft-/y) + (g-y)-f [2(^-A) + 3C c-y)U-h3(c-y)P 

q 1 



Für das Thermometer No. 62830 von Pickering stellt sich die Sache folgender- 
maassen: Ich nehme an, dass das darin enthaltene Quecksilber (36,23 g) das Thermometer 
bei 0° C. gerade bis zum Nullpunkt der Scale erfüllt, und dass die Fadenlange (166 mm) 
sich auf das Intervall 0 bis 1° C. bezieht. Für den cubischen Ausdehnungscoefficienten 
des Glases setzo ich « = 0,000025, 0 = y = O, da die Daten für das angewendete Glas 
leider nicht mitgetheilt sind. Für die Ausdehnung des Quecksilbers benutze ich die 
Formeln von Wüllner und Levy. 



Nach Wüllnor ist « = 181163 10 1 


Nach Lovy «=181290-10 ° 


6 = 115600- 10"“ 


6 = 324080- KT 13 


c = 211870- 10 -,# . 


c- 459230- 10““. 



Wenn die Dichte des Quecksilbers bei 0° zu 13,5956 gesetzt wird, so ist 
V„ = = 2,6648 ccm = 2664,8 cmm. 

Setzt man diese Werthe in die Qieichung 1), so erhält man: 
q — 0,002 5(47 1 qmm nach Wüllner, 
q — 0,002 509 0 qnun nach Levj’. 

Mit diesen Werthen ergiebt sich aus Gleichung 2), wenn man beispielsweise 
< = 20° C. setzt, die Fadenlänge bei 20“ C.: 

F,, = 165,91 mm nach Wüllner, 

F„, = 165,00 mm nach Levy. 

Während der erstere Werth mit der Fadenlänge bei 0° (166 mm) ziemlich übor- 
einstiramt, weicht der zweite um das Achtfache der kleinsten abschätzb&ren Länge 
(0,05 mm) davon ab, entsprechend einem Fehler von 0,0024° C. für je 1°, oder von 
0,25°/,, der zu messenden Temporaturändcrung. Die Abweichung wird noch grösser, 
wenn, wie anzunehmen ist, ft und y positive Werthe haben. Man sieht das leicht, wenn 
man die Gleichung 2) auf die Form bringt: 

F o — *'. + { 12 (ft - ß) + 3 (c - y)\ t + 3 (c - y)(i} . 

1-f at+6<*+rt* 

Es ergiebt sich daher das Resultat, dass die Fadenlänge bei dem Pickering’schen 
Thermometer nicht als unveränderlich betrachtet werden darf und dass es unmöglich ist, 
die nöthige Correction durch Rechnung zu ermitteln, so lange die in Betracht kommenden 
Ausdehnungscoefficienten nicht noch geuauer bestimmt sind als bisher. 



Digitized by Google 




Seoh«t<*r JftbrjfanfiT- Anenst lHfiH 



Evi.brt, Gkwicbthbarooraph. 



269 



Untersuchungen über den Moreland'schen Go Wichtsbarographen 
von R. PuesB in Berlin. 

Von 

II. Kylert, Asaiatent der Deutlichen See wart« in Hamborg. 

Bald nach Gründung der Deutschen Seewarte wurde dieses Institut mit mehreren 
Gewichtsbarographen nach Moraland’schem System von R. Fness in Berlin ausgerüstet, 
von denen einer auf der Centralstelle verblieb, während die anderen nach und nach an 
die verschiedenen Hauptbeobachtungsstationen der Seewärts an der deutschen Küste ver- 
tbeilt worden. 

Das Prineip, nach wclehem diese Barographen construirt sind, ist kurz folgendes ; 
Der Apparat, in nebenstehender Figur schematisch dargestellt, besteht ans dem Rohre 
eines Quecksilberbarometers B, welches unten bei « mit einer Bnnteu’sohen .Spitze versehen 
ist. Dasselbe ist bei b an dem dreiarmigen Winkelhebel 
l> ede auigehängt, während das untere End« in das Queck- 
silbergefUss F eintaueht. Unterhalb a trägt das Rohr den 
Deckel D , welcher das Quecksilber iu / vor Staub 
schützt. Jede Veränderung des Barometerstandes be- 
wirkt eine Veränderung des Gewichtes des Barometers 
und somit eiuo veränderte Stellung des Wiukelhebels 
und des daran befestigten federnden Zeigers f. Damit 
diese Bewegung des Winkelhebel« und Zeigers in einem 
hinreichend grossen Maassstabe geschehen kann, ist das 
Barometerrohr oben bei y erweitert, so dass ob dort ein 
Caliber von 30 mm hat. Di« Vergrösserung der Be- 
wegung des Zeigers kann durch die Stellung der 
Gewichte P und g an den Hebelarmen c d und c t re- 
gulirt werden. Je näher dieselben an den Aufhange- 
punkt <: des Hebels geschoben werden, desto mehr wird 
eine Vergroesermig des Zeigerausschlages eintreteu. 

Gewöhnlich wird die Vergrössernng der Bewegung des 
Zeigers so gewftlilt, dass einer Aenderung des Baro- 
meterstandes von 1 nun eine Zeigerbewegung von nahe 2 mm entspricht. Die Paukt«, 
an welchen sich alsdann die Gewichte P und q auf den Hebelarmen zu befinden haben, 
sind durch eingeritzt« Striche bezeichnet. 

Am unteren Ende des Zeigers f befindet sich in einer Fendelanfbängnng ent- 
weder ein Metallstift oder ein kleines mit Druckerschwärze bestrichenes Rädchen. 

Die Registrirnngen werden durch die Uhr bewirkt, welche an ihrem Minuten- 
zeiger vier Stifte 0 trägt. Jeder dieser Stifte hebt einmal bei der Umdrehung des Minuten- 
zeigers den Hebelarm r und dieser durch die Stange g wieder deu um die Axe 1 1 
drehbaren Bügel h auf. Zur Zeit einer jeden vollen Viertelstunde fällt der Hebel r von 
einem der Stifte 0 ab und bewirkt das Niederschlagen des Bügels h nnd dadurch das 
Andrücken des Stiftes oder Rädchens am Zeiger f gegen die Papierplatte .4. Befindet 
sich unten am Zeiger ein Rädchen, so liegt unter demselben eine kleine mit Schwärze 
imprägnirte Lederplatte, über welche das Rädchen beim Aufheben des Bügels h mittels 
eines am letzteren befestigten Hakens gezogen wird und sich somit nach jeder Registri- 
rnng neu färbt, 1 ) Im Bügel befindet sich noch der Metallstift m, welcher bei dem Vor- 

1 Eine nähere Beschreibung und Abbildung dieser Einrichtung, sowie des ganzen 
Instrumentes findet man in: Loewenherz, Berichte über die Wissenschaft!. Instrumente auf 
der Berliner Gewerbeansstellung im Jahre 1879 S. 231. 
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beigleiten der Papierplatte A, das durch die Zahnstange n und das vom Uhrwerk abhängige 
Trieb v regnlirt wird, die Nulllinie (Abscissenaxe) markirt. 

Um die Adhäsion des Quecksilbers an der Glasröhre zu überwinden, ist folgende 
Vorrichtung getroffen: 

Ein zweiter hinter dem Hebelarm r liegender, kürzerer Hebelarm x wird bei der 
Umdrehung des Minutenzeigers ebenfalls von den Stiften o gehoben. Mit demselben ist 
die Stange s verbunden, welche, wenn sie gehoben wird, in den Zahnbogen t fasst und 
das ganze Barometerrohr aufhobt. Schon 10 Minuten vor der nächsten Registrimng fällt 
der Arm x vom Stifte o ab und das Barometerrohr sinkt plötzlich in seine frühere Stellung 
zurück, d. h. pendelt einige Minuten um dieselbe, bis es kurz vor der nächsten Registri- 
rung wieder zur Ruhe gelangt* Durch die hieraus entstehende Bewegung des Queck- 
silbers innerhalb des Barometerrohres wird die Adhäsion überwunden. Durch ein leichtes 
Verbiegen des oberen Endes der Stange s nach rechts oder nach links, kann der Betrag, 
um welchen das Barometer gehoben wird, vergrössert oder verkleinert werden. 

Zur Rcdnction der mit diesem Barographen erhaltenen Registrirungen wird auf 
die abgenommene Papierplatte der besonders für diesen Apparat verfertigte Glasmaass- 
stab so gelegt, dass die erste Verticallinie rechts die Nulllinie deckt. Die Theilung des 
Glasmaassstabes ist bereits für den Umstand reducirt, dass die Bewegung des Zeigers 
in einem Kreise vom Radius seiner Länge erfolgt. Die Ablesungen ergeben daher direct 
Millimeter. 

Nach dem Princip des Winkelhebels sollte der Ausschlag des Zeigers entsprechend 
einer bestimmten Gewichtsveränderung des Barometerrohres in jeder »Stellung gleich gross 
sein, demnach die von der Papierplatte abgemessenen Ordinatenunterschiede direct pro- 
portional den Aenderungen des Barometerstandes. Wenn also einmal der Barometerstand, 
welcher einer Registrirung des Apparats auf der Abscissenaxe entspricht, und das Ver- 
bal tniss, in welchem die gemessenen Ordinaten zu den entsprechenden Aenderungen des 
Standes eines Quecksilberbarometers stehen, gefunden sind, müsste der Apparat absolute 
Barometerstände liefern. Da indess das Barometer oben erweitert ist, muss der Apparat 
mit einem merklichen Temperaturcoefficienten behaftet sein, und es würde sich demnach 
bei der Ermittlung der Constanten des Instrumentes auch um die Feststellung der Grösse 
dieses Coefficienten handeln, so dass sowohl die Constantenbestimmung als die Reduction 
der Registrirungen dieses Barographen etwas umständlich wird. Es bestand daher von 
Anfang her an der Seewarte die Absicht, Barographen dieser Art nur als Interpolations- 
Instrumente zwischen zwei directen Ablesungen eines Stationsbarometers zu verwenden, 
und demgemäss wurde den Beobachtern auf den Stationen der Seewarte die Instruction 
ertheilt, den stündlichen Barometerstand nach den Aufzeichnungen des Barographen 
direct proportional den Ordinaten- Aenderungen zwischen den Terminbeobachtungen 8 h 
Morgens, 2 h Mittags und 8 h Abends zu interpoliren. Gar bald zeigte indess die Aus- 
führung dieses Verfahrens, dass dabei nicht unwesentliche Abweichungen vom wahr- 
scheinlichen Gange der Barometerschwankungen vorkamen. Es wurden dieselben ihrem 
wesentlichsten Theile nach in der Vernachlässigung des Temperaturcoefficienten, oder 
vielmehr in dem Umstande gesucht, dass bei dem genannten Interpolationsverfahren an- 
genommen werden musste, die Temperaturänderungen erfolgten proportional der Zeit, 
was namentlich in geheizten Räumen keineswegs der Fall sein wdrd. 

Da mir in damaliger Zeit an der Seowarte die Untersuchung derartiger Instru- 
mente oblag, versuchte ich schon in den Jahren 1876/77 für drei Barographen jener Con- 
struction die Constanten nach der Reductionsformel : 

B — C-f-oy-f-ht 

zu ermitteln, worin B den wahren Barometerstand bezeichnet, C denjenigen, welcher 
einer Registrirung des Apparates auf der Abscissenaxe bei einer Temperatur von 
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0° entspricht, y dio Ordinate des Barogramms und t die Temperatur des Instrumentes. 
Ich leitete aus einer grossen Anzahl sorgfältiger Vergleichungen der Rcgistrirung des 
Barographen mit directen Ablesungen des Hauptstationsbarometers der Seewarte die 
Constanten C, a und b ab, jedoch war die Darstellung der Barometerstände mit diesen 
Constanten nach dem Barogramm eine so ungenügende, dass ich die Vermuthung aus- 
sprechen musste, es seien die vernachlässigten höheren Glieder der Reductionsformel von 
grösserer Bedeutung, als nach der oben entwickelten Theorie anzunehmen. — Zunächst 
machte ich denVersuch, noch ein Glied von der Form c (* einzuführen, fand indess für c 
einen so kleinen Werth, dass darin die Erklärung der beobachteten scheinbaren Unregel- 
mässigkeiten nicht gesucht werden konnte. Ich gestehe, dass mich dahin auch die Theorie 
des Instrumentes an sich hätte führen sollen, da der Temperaturcoefficient fast allein 
durch die Erweiterung der Glasröhre in ihrem oberen Theile bedingt sein muss, und 
daher die bei der Ausdohnnng des Quecksilbers gleichsam Überfliessende Masse in ihrem 
Gewichte sehr nahe direct proportional den Temperaturänderungen und dem dadurch be- 
dingten Ausschlage des Zeigers ansfallon wird. Weitere Versuche mit diesen Instrumenten 
wurden mir durch Uoborhäufung mit anderen Arbeiten damals unmöglich gemacht. 

Da sich aber die erwähnten Unzuträglichkeiten bei dom angewandten Rcductions- 
verfahren fortwährend bemerkbar machten, wenn auch nicht in so erheblichem Maasse, 
dass dadurch der Werth der erzielten stündlichen Barometerstände bedeutend unsicher 
wurde, indem nachträglich an der Centralstation die Reductionen einer Revision unter- 
zogen und den Umständen entsprechend, wenn nöthig, verbessert sind, so beauftragte mich 
die Diroction der Seewarte vor etwa einem Jahre, jene Untersuchungen wieder auf- 
zunehracn. Wegen Arbeiten anderer Art konnte ich erst Anfangs November v. J. mit 
der Untersuchung des Barographen R. Fuess No. 9 beginnen. 

Im Zeitraum vom 7. November bis 2. Decembcr 1885 stellte ich 23 sorgfältige 
Vergleichungsreihen der Registrirungen des Barographen mit direct abgelesenen Baro- 
meterständen an und zwar 11 bei steigenden, 12 bei fallenden Barometerständen. Die 
Schwankung des Barometerstandes während dieser vergleichenden Beobachtungen betrug 
etwa 32 mm, die Temperatur des Barographen-Zimmers wurde durch Heizen und Oeffnen 
der Fenster einer »Schwankung von 12° unterworfen. 

Es hatte sich aus den bislang gemachten Vergleichungen ergeben, dass allerdings 
eine Trägheit des Instruments zu erkennen war, indem bei steigendem Barometer ein 
Zurückbleiben der abgeleiteten Barometerstände, bei fallendem ein Uebcrschreiten der- 
selben sich zeigte, jedoch war diese Trägheit gegenüber den sonstigen Abweichungen so 
gering, dass offenbar höhere Glieder der zur Reduction dienenden Reihe existiren mussten. 
Ich konnte mir dieselben nur dadurch erklären, dass einmal der Winkelhebel nicht richtig 
functionirte, also dio Bewegnng des Zeigers für oine bestimmte Gewichtsändening des 
Barometers nicht überall gleich gross war. Alsdann mussten aber Glieder von der Form 
c y* + d y t auftreten, auch konnten vielleicht Caliberfchlcr des oberen Theilos der Glas- 
röhre bewirken, dass der Temperaturcoefficient. bei verschiedenen Worthen des Barometer- 
standes veränderlich soi, was ira Gliede dyt zum Ausdruck gelangen würde. 

Als Reductionsformel stellte ich dahor auf: 

B = C+ ay+bt + cf/*+ dy t. 

Nachdem nun die 5 Constanten C, a, b, c f d aus den 23 Bcdingungsgleichungen 
nach der Methode der kleinsten Quadrate abgeleitet waren, ergab sich ein Grad der 
Uebereinstimmung zwischen den direct beobachteten Barometerständen und den aus den 
Barogramraen abgeleiteten, wie derselbe nicht erwartet werden durfte. 

In 61 % aller Fälle blieb die Abweichung unter 0,2 mm 
In 96 % aller Fällo blieb die Abweichung unter 0,3 mm 

und nur in 4 % aller Fälle ging dieselbe über 0,3 mm hinaus. 
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Die grösste Abweichung betrag 0,56 mm, die mittlere Abweichung 0,16 mm. 

Ich lasse die Beductionsformel des Barographen K. Fuess No. 9 nebst einem 
Beductionsbeispiel hierunter folgen, um die Grosse der einzelnen Constanten und ihren 
Einfluss auf die Herleitung des Barometerstandes zu zeigen. Es ist (mit überflüssiger 
Genauigkeit) 

B = 792,98 — 0,40381 y — 0,00100 y' — 0,039 i — 0,00064 y t. 

Reductionsbeispiel. 

1885 November 14. OVj’ 1 p. m. Auf 0° reducirter Barometerstand 760,60, 
y = 84,1 mm, < = 14°,1. 

C= 792,98 

84.1 (—0,40884) = — 33,96 

7073 (—0,001) =— 7,07 

14.1 (—0,089) =— 0,66 

1 186 (- 0,00064) = — 0,76 

750,61 

Barometer — Barograph = — 0,04 

Das Barometer fiel zu jener Zeit. 

Indem ich diese Resultate mittheile, überlasse ich es den Meteorologen, weitere 
Schlussfolgerungen in Bezug auf die Verwerthbarkeit des in Rede stehenden Instruments 
für die praktischen Zwecke des meteorologischen Dienstes zu ziehen und bemerke nur 
noch in Bezug auf die erwähnte Trägheit des Apparats, dass bei den gefundenen Diffe- 
renzen „Barometer — Barograph“ bei steigendem Barometer 91% positive Differenzen, 
bei fallendem Barometer 92 % negative Differenzen sich zeigten. 

Wenngleich nicht verkannt werden kann, dass die Constantenbestimmung des 
Apparates einen verhältnissmässig grossen Aufwand an Zeit und Arbeit, erfordert, so 
muss andererseits bedacht werden, dass die Reduction nachher mit Hilfe einer Tafel, 
welche nur die beiden Argumente y und t hat, rein mechanisch ausgeführt werden kann. 



Hilfsapparate für die Bedürfnisse der Werkstatt. 

Von 

Mechaniker C% L. Berger (Fa. Buff & Berger), in Boston, Maas. U. S. A. 

(Schluss.) 

HI. Apparat zur genauen Bestimmung der Brennweite von Objectivgläaern. 

Zur genauen Bestimmung der Brennweite von Objectivglüsern für die Fernrohre 
geodätischer und astronomischer Instrumente, behufs correcter Einziehung von Distanz- 
und Mikromcterfäden, haben wir in Anwendung mit den auf unendliche Distanz gestellten 
Colliuatoren A und A', einen Apparat angefertigt, welcher hei grosser Einfachheit in der 
Constraction, bequeme Handhabung zulässt, ohne Reductionen nötliig zu machen. 

Der Apparat besteht aus einem stählernen, in Millimeter eingetliciltcn Lineal a 
Fig. 5 und drei darauf verschiebbaren Aufsatzstücken b t b‘ und c. Eine kurze hölzerne 
Säule bringt den Apparat iu die Höhe der früher beschriebenen’) Colli mntoren (A und A') t 
(vgl. S. 118 d. Jahrg.) wenn sie auf dem für die zu justirenden Instrumente bestimmten 

*) "Wir möchten hier sogleich noch einen kleinen Fehler in der obigen Beschreibung 
berichtigen. Es ist nämlich auf 8. 120 der Abstand der einzelnen Fäden eines Fildcnpaares 
in der Bildebene des Collimators A irrthttmlich als der tausendste Theil der Brennweite 
der Objectivea angegeben worden, während er heisseu muss : der zehntausendste Theil. 
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Mauerconsol Z befestigt wird. In ihr ist die Büchse für den mit dem Querstück / ver- 
bundenen Zapfen g, durch den der Apparat in horizontaler Ebene drehbar wird, einge- 
lassen. Auf f ruhen die das Lineal haltenden Klemmen d t d\ deren eine, d\ mit der 
Hebeschraube e versehen ist, um das Lineal in die horizontale Lage justiren zu können. 
Die Klemmen d t d' gestatten ein Abnehmen und Hin- und Herschieben des Lineals, um 
je nach Bedürfniss zur Messung kurzer und langer Brennweiten, die Aufsatzstücke b, b\ c 
bequem gegen einander verstellen zu können. 

Die Aufsatzstücke b und b‘ sind einander völlig gleich; sie bestehen je aus 
einer prismatischen Hülse, welche durch die im unteren Theile eingesetzte Feder gegen 
das Lineal angedrückt wird und mittels Klemmschraube in jeder beliebigen Entfernung fest- 




Pi<(. 5. 



gestellt werden kann. Auf derselben sitzt, um eine horizontale Axe umlegbar, das Ocular- 
ende eines Fernrohres, bestehend aus dem stark vergrössernden astronomischen Ocular o 
bezw. o\ und der in ein kurzes Rohr eingesetzten Platte mit den Kreuzfäden v bezw. u', 
welche sich in derselben verticalen Ebene mit den an den Hülsen angebrachten Index- 
strichen i und t* befinden. Diese Letzteren bilden die Ausgangspunkte einer Messung, 
da die zwischen denselben liegende Distanz genau der doppelten Brennweite eines ge- 
messenen Objectivs entspricht und direct von der Theilung am Lineal abgelesen wird. 
Beide Oculare gestatten ein Verschieben gegen die Krouzfaden, um ihre Brennpunkte in 
die Ebene der letzteren, bezw. der Indexstriche zu bringen, ehe zum Messen geschritten 
wird. Der Index an b ist auf Null der Theilung eingestellt, und b wird nicht verschoben. 
Das Aufsatzstück c besteht aus einer Hülse von gleicher Construction, wie bei b und b\ 
jedoch ohne Index, welche den Ring p mit den vier Stellschrauben trägt; letztere, um 
Objective mit ihren Fassungen von verschiedenem Durchmesser direct aufnehmen zu 
können. Zum Zwecke grösster Genauigkeit kann auch in den Ring p ein zweiter Ring r 
eingesetzt werden, der mit einem Ansatz versehen, durch die Stellschrauben gegen den 
Ring p angezogen wird. Von dem Ringe r sind mehrere Exemplaro von verschiedenem in- 
neren Durchmesser vorhanden, so dass Objective verschiedenen Durchmessers mit ihren 
Fassungen auch eingeschraubt werden können. Zur Controle der horizontalen Lage des 
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Apparates, welche nothwendig ist, um ihn in die Visirlinien der Collimatoren A und A * 
zu bringen, dient das Niveau n, welches an c befestigt ist. 

Die Handhabung des Apparates ist einfach. Er steht auf dem Mauerconsol Z in 
der Visirlinie der Collimatoren A und A‘; das zu messende Objectiv befindet sich in dem 
Hinge r in p } das Ocular o' ist umgeschlagen, während o aufrecht steht und sein Index 
auf Null zeigt. Nachdem der Beobachter die Oculare auf die Kreuzfaden v und v' ein- 
gestellt hat, sieht er durch das Ocular o und das Objectiv in den Collimator A\ rückt 
das Aufsatzstück c mit dem Objectiv so weit ab, bis das Collimatorbild scharf begrenzt 
erscheint und stellt c mittels der Klemmschraube fest. Nun wird das Ocular o um- und 
& heraufgeschlagen und die Operation wiederholt, indem jetzt durch das Ocular o‘ und 
das Objectiv in entgegengesetzter Richtung in den Collimator A gesehen und das Auf- 
satzstück b 1 soweit von dem Objectiv entfernt wird, bis auch die Spinnfäden im Colli- 
mator A scharf einvisirt sind. Das Aufsatzstück b* wird nun mit der Klemmschraube 
festgestellt, die Theilung mittels des ludexstriches i* vom Lineal abgelescn. Das Re- 
sultat der Ablesung ist die doppelte Brennweite des Objectiv s in Millimetern. 

Wir wählten dieses Verfahren im Gegensatz zur Bestimmung der einfachen Brenn- 
weite eines achromatischen Objectivs, weil durch Messung der Brennweite nach entgegen- 
gesetzten , und weit entfernten Punkten, ohne die Stellung des Objectivs zu verändern, 
alle etwaigen Abweichungen und Fehler, welche durch die Ungleichheit seiner Curven, 
die Dicke des Glases, u. s. w. entstehen, eliminirt werden. Man misst auf diese Weise vom 
unbekannten optischen Mittelpunkte des Objectivs, und indem man vom erhaltenen Resultat 
das arithmetische Mittel nimmt, bekommt man die einfache Brennweite. — Um den An- 
forderungen der neueren Instrumententechnik, hinsichtlich der Messung der Brennweite 
von Objectivgläsern zu genügen, namentlich für photographische Zwecke und behufs Her- 
stellung correcter Distanz- und Mikrometer fä den, oder auf Glas eingeritzter Mikro- 
meterstriche, zu einem bestimmten Werthe, ist ein solcher Apparat thatsüchlich bereits 
zum unentbehrlichen Werkzeuge geworden. 

Unser Focus-Apparat lässt sich vereinfachen, indem man das Lineal über seine 
Enden hinaus verlängert und auf die Verlängerung selbst Collimatoren setzt. In diesem 
Falle würde man weder der Justirung in horizontaler noch in verticaler Richtung be- 
dürfen, nachdem die einzelnen Collimatoren einmal in die richtige Lage gebracht sind. 
Auch kann man sich mit dem einen Aufsatzstück b behelfen, das man abnimmt, nachdem 
die Lage von c bestimmt ist, und auf das andere Ende des Lineals setzt. Ebenso 
kann man den Apparat leicht nach BesseUs Methode einrichten, indem man das Objectiv 
auf dem Stücke c um einen verticalen Zapfen drehbar macht. In diesem Falle würde 
man nur eines Aufsatzstückes b und eines Collimators bedürfen. 

Die beim Focus-Apparate angewandten Collimatoren können kleiner und sehr 
einfacher Beschaffenheit sein und werden am Besten nach Art der früher beschriebenen 
Collimatoren A* und B‘ mit Feldern von Spiegelbelegung anstatt der Fäden, und mit 
Hinweglassung der Libellen, eingerichtet. Nothwendig ist nur, dass die Spiegelbelegung 
dem Collimatorobjectiv zugekehrt ist und sich genau in dessen Brennebene befindet. Ein 
dahinter liegender drehbarer Reflexionsspiegel, zur Beleuchtung des Collimatorbildes 
bei ungünstigem Lichte, wird sehr zu empfehlen sein. Werden die Collimatoren noch 
nach Art von B 1 mit Theilung eingerichtet, so kann man auch für viele optische Zwecke 
noch solche Bild weiten eines Objectives bestimmen, welche einer gewissen Distanz, 
z. B. 100, 50, oder 10 Meter u. s. w., entsprechen. Wir halten den Apparat, wie 
wir ihn construirten und gebrauchen, als den passendsten für eine mechanische Werk- 
statt, da es in einer solchen sehr viel darauf ankommt, jede mathematische Berechnung 
möglichst zu vermeiden, um Fehlern vorzubeugen, und um selbst die weniger Befähigten 
mit solcher Arbeit betrauen zu können. Für Lehranstalten, wo es sich mehr um Theorie 
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und Berechnung handelt, möchte ein Apparat nach BeBsel’s Methode zuweilen noch 
ausserdem zu empfehlen sein. 

Die mit unserm Apparate gefundenen Werthe für die Brennweite eines Objectivs 
verwenden wir nun zur Herstellung und Einsetzung von Distanz- und Mikrometerfäden 
für das zugehörige Fernrohr. 

Im Laufe der letzten 10 bis 15 Jahre hat sich in den Vereinigten Staaten der 
Gebrauch von Distanzfaden für Messungen mit dem Fernrohre vollständig eingebürgert. 
Die Güte und hohe Vergrösserung der hier in Verwendung kommenden Fernrohre geo- 
dätischer Instrumente erlaubten deren Anwendung und diese wieder wurde in den schwierigen 
Terrainverhältnissen, namentlich im fernen Westen, geradezu zur zwingenden Nothwen- 
digkeit, so dass zur Zeit kein Theodolit oder Nivellirinstrument unsere Werkstatt ver- 
lässt, ohne mit Distanzfäden versehen zu sein. Um den Anforderungen für den Feld- 
gebrauch zu genügen, ist natürlich höchste Einfachheit und Genauigkeit massgebend. 

Die Erfahrung, dass justirbare Distanzfäden unzuverlässig sind und beinahe vor 
jedem Gebrauche erst der Justirung bedürfen, hat uns dazu geführt, nur noch un ver- 
stellbare auf dem Diaphragma befestigte Fäden in normaler Entfernung von einander 
einzuziehen. Als Norm gilt der hundertste Theil der Brennweite des Objectivs, so dass 
der Abstand der beiden Distanzfäden von einander bei der Ablesung durch das Fernrohr 
an normaler Nivellirlatte genau 1 Fuss oder Meter, bei einer Distanz von 100 Fuss oder 
Metern, entspricht. Es muss dies als ein Fortschritt bezeichnet werden, weil die nor- 
male Nivellirlatte, wenn mit zwei Zielscheiben versehen, das Nivelliren und Distanzmessen 
zugleich erlaubt ohne Berechnungen anstellen zu müssen und daher der Transport von 
speciell zu diesem Zwecke herzustellenden Distanzlatten unnöthig wird. Es schliesst 
natürlich nicht aus, dass für besondere Fälle nicht auch besondere Distanzlatten ange- 
fertigt werden sollen. Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, dass das Fernrohr, 
ob terrestrisch oder astronomisch, mit einem solchen Ocular versehen werden muss, bei 
welchem das Fadennetz nicht zwischen den Linsen des Oculares, sondern vor der ge- 
sammten Linsencombination nahe an deren gemeinschaftlichen Brennpunkte seine Stelle er- 
hält. Diese Gonstruction des Fernrohres ist, nebenbei gesagt, auch in mechanischer Beziehung 
einfacher und mit grösserer Genauigkeit herzustellen, und sollte schon deshalb für alle 
geodätischen und anderen Messinstrumente, wo 
Zielfäden angebracht sind, gewählt werden. 

Um nun den hundertsten Theil 
der einfachen Brennweite genau und ohne 
weitere Berechnung auf das Diaphragma auf- 
tragen zu können, construirten wir eigens 
zu diesem Zwecke eine kleine Längentheil- 
maschine (Fig. 6), bei welcher die Ablesung 
der Mikrometerschranbe und ihrer Trommel, 
genau mit der Ablesung unseres Focus-Appa- 
rates in Millimetern und Theilen von Milli- 
metern correspondirt. Zu diesem Zwecke ist 
die Trommel in 100 Theile eingetheilt, doch 
beträgt die Steigung der Mikrometerschraube, 
statt 1 mm, wie sie für die einfache Brenn- 
weite sein müsste, nur die Hälfte, nämlich 
0,5 mm, damit das am Focus- Apparate abge- 
lesene Resultat der doppelten Brennweite durch die Schraube selbst auf die einfache 
Brennweite reducirt wird. Ist z. B. die doppelte Brennweite eines Objectivs am 
Focus -Apparate 325 mm, so ist nur nothwendig, dass der das Diaphragma tragende 
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Schlitten durch die Mikrometerschraube 325 Trommoltheile fortbewegt werde, um diesen 
Werth auf das Diaphragma selbst direct auftragen zu können. Zur Vermeidung 
etwaiger Ungeuauigkeiten , welche durch den sogenannten todten Gang der Mikro- 
meterschraube, oder durch andre Ursachen entstehen könnten, fiihrt man den Schlitten 
etwas weiter zurück, als es nothwendig wäre, stellt die Trommel auf den Theilstrich 
ein, welcher dem ersten änssorsten Faden entspricht und zieht den Strich. Hierauf 
fiihrt man die Trommel in derselben Richtung weiter und zieht den zweiten und 
dritten Strich u. s. w. Die Striche, welcho die Lage der Spinnfäden andeuten, werden 
nur deshalb eingeritzt, um letztere jederzeit ohno Schwierigkeit erneuern zu können, 
sonst könnten auch die Spinnfäden durch eine kleine Einrichtung direct ohne vor- 
herige Einritznng auf das Diaphragma gezogen werden. Ausser dem Schlitten a und 
der Mikrometerschraubo mit der Trommel h besteht diese Theilmaschine noch aus dem, 
auf dem Schlitten sich befindenden Aufsatz r, welcher um den kurzen hohlen Zapfen c 
in horizontaler Richtung gedreht werden kann. An seinem unteren Ende trägt dieser 
Aufsatz eine Trommel n, welche in 360 Grade getheilt ist, um die Fädenritzen in jedem 
beliebigen Winkel zu einander, oder zur normalen Lage des Fernrohrs einritzen zu 
können. An seinem oberen Ende ist der Aufsatz mit vier Stellschrauben g, g versehen, 
womit das Diaphragma centrirt und festgestellt werden kann. Die Feder f dient dazu, 
den das Diaphragma tragenden Aufsatz e in irgend einer gewünschten Lage zum 
Schlitten festzustellen. Die unter dem Indexstriche befindliche Scale giebt die ganzen 
Umdrehungen der Mikrometerschraube an. In der Bohrung des Zapfens c kann von unten 
her ein stählerner Centrirbolzen zum raschen Centriren des Diaphragmas hindurchgescho- 
ben werden. Das Reisserwerk ist das gewöhnliche und hinlänglich bekannt, um hier 
nicht weiter erwähnt zu werden. Zur Vermeidung seitlichen Druckes auf das Reisser- 
werk, geht die Zugschnur über eine feste 
Laufrolle. 

Zum Einsetzen der Spinnfäden in die 
Ritzen bedienen wir uns eines kleinen mikro- 
skopischen Apparates Ij (Fig. 7), der auf einer 
drehbaren Platte a steht; b lässt sich um 
den Zapfen c drehen, vor und rückwärts 
verschieben und mit der Schraube A feststellen. 
Auch kann der Apparat mit dem Untersatz e auf 
der Platte a versetzt werden, so dass man das 
Diaphragma nicht in seiner Lage zu verän- 
dern braucht. Dieses Letztere wird auf dem 
Tischchen d, unterdem sich ein Spiegel befindet, 
r,g 7 - in der Mitte der Platte a, durch eine Feder 

festgehalten. Mit diesen Apparaten ist es uns gelungen, die Distanzfaden, zum Gebrauche 
mit normaler Nivellirlatte, innerhalb 0,001 ihres wahren Werthos einzuziehen, was einem 
Fehler von 0,1 Fass auf eine Entfernung von 100 Fuss (und natürlich demselben Procent- 
satz in Metern entspricht. Dieser Fehler liegt aber, namentlich bei grösseren Entfernungen, 
innerhalb der Grenzen der mit Distanzfäden überhaupt zu erzielenden Genauigkeit und 
kann in den meisten Fällen vernachlässigt werden. Bei kürzeren Entfernungen kann er 
aber auch leicht mit der Constante, nämlich der Distanz von dem Centrum des Instru- 
mentes bis zu dem vorderen Brennpunkte des Objoctivs vereinigt werden, die ja doch 
bei ollen mit einem Fernrohr ausgef'ührten Distanzmessungen in Rechnung zu bringen ist. 
Durch Anbringung einer Mikrometerschranbe am mikroskopischen Apparate, ähnlich der- 
jenigen an der Theilmaschine, können jedoch die Fäden vor ihrer Fcstklebung auf das 
Diaphragma noch gründlicher controlirt, und der Fehler noch verringert werden. 
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Kleinere (Original-) IMltlliellungen. 

Trockener Volumenmesser. 

Von Mechaniker R. Kleemami in Halle a. S. 

Herr Dr. P. Baessler hiersei bst construirte vor Kurzem einen sehr handlichen, 
zweckentsprechenden Apparat ihr Volumenbestimmungen vorzüglich solcher Körper, 
welche eine directe Gewichtsbestimmnng unter Wassor nicht gestatten, entweder weil sie 
auf letzterem schwimmen oder dasselbe einsaugen. Allerdings ist die mit dem Instrument 
erreichbare Genauigkeit eine etwas beschränkte, dafür aber lasst sich jede 
Bestimmung in kaum dem fünften Theil der Zeit ausführen, welche eine 
Wasserw&gung in Anspruch nimmt. Deshalb dürfte der kleine Apparat 
auch vielfach anwendbar sein, wenn der betreffende Körper zwar unter 
Wasser wägbar ist, an die Genauigkeit der Volumenmessung aber nicht die 
höchsten Anfordeningen gestellt werden. 

Das Instrument ist in nebenstehender Figur, im unteren Theile 
durchschnitten, dargestellt und besteht aus einem cylinderformigen Gefass 
aus Kupferblech von 10 cm lichtem Dnrchmesser und 6 cm Höhe, dem oben 
ein abgestumpfter Kegel ebenfalls aus Kupferblech aufgesetzt und fest ver- 
löthet ist Auf dem Kegelstnmpf sitzt eine cylindrische Tülle, welche zur 
Aufnahme einer von 2 zu 2 ccm graduirten Glasröhre von 3 cm Durch* 
messer dient, die fest darin verkittet ist. 

Der Cylinder wird unten durch einen Boden mit Rand bajonett- 
artig sicher und fest verschlossen. Dieser Boden trägt in der Mitte einen 
sehr dünnen aber stabilen Stift, auf welchen sioh die auf ihr Volumen zu untersuchenden 
Gegenstände aufstecken lassen. Der Stift bietet wegen seiner Feinheit keine merkliche 
Fehlerquelle. 

Der Gebrauch des Apparates ist der folgende: Nach Verschluss des Gefasses 
durch den Boden und Aufstellen auf eine wagrechte Ebene wird in die Röhre so lange 
fein lagernder Sand eingefüllt, bis der Nullpunkt der Röhre erreicht wird. Alsdann wird 
die Röhre oben verkorkt, der Apparat umgekehrt und der Boden abgenommen. Auf den 
Stift wird der zu untersuchende Gegenstand aufgeschoben, und der Boden wieder be- 
festigt. Alsdann wird der Apparat wieder umgekehrt und der Gegenstand vollständig 
eingesandet. An der Tbeilung wird dann das Volumen direct nach Cubikcentimeter 
abgelesen. Für die folgenden Untersuchungen wird der Apparat einfach wieder umgekehrt, 
der Boden abgenommen, der Gegenstand eingeführt, der Boden geschlossen und wieder 
zurückgekehrt, um abzulesen. Es ist klar, dass diese Operationen kaum so lange dauern, 
als dieselben beschrieben werden. Die Bestimmung erfolgt auf ‘/»com genau und kann 
durch Verengerung der Röhre vergrössert werden. 

Stellt sich nach öfterem Gebrauch ein Verlust von Sand durch Anhaften an den 
untersuchten Gegenständen heraus, so wird der Bestand leicht durch Zufüllen bis auf den 
Nullpunkt wieder herbeigeführt. Um eine gute Füllung des conischen Theils zu ermög- 
lichen darf der Apparat nicht sofort in eine lothrechte Stellung gebracht werden Bondorn 
muss bei ungefähr 30° Neigung von der Senkrechten einige Male sohief um seine Axe 
gedreht werden. Um kleine Unregelmässigkeiten zu vermeiden, werden bei der ausBer- 
ordontlichen Schnelligkeit der Volumenbestimmung mehrere Messungen gemacht und das 
Mittel genommen. Die Controle wurde mit genau bestimmten Kartoffeln ausgeführt. 
Eine Bestimmung dauert 15 Secunden, so dass in 3 Minuten 12 Bestimmungen eines und 
desselben Gegenstandes ausgefuhrt werden können, eine Schnelligkeit, welche wohl bei 
keiner anderen Methode zu erreichen ist. Die erhaltenen Resultate stimmten bis auf 
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i 0,5 ccm genau überein. Ich bemerke noch, dass vollständig ungeübte Personen mit 
Leichtigkeit die Handhabung des Apparates erlernten. 

Sorgt man am Boden für einen dichten Abschluss durch Gummi, so lassen sich 
noch bei Weitem schnellere Resultate durch Wasserfüllung erreichen, da dann die Control- 
Versuche fortfallen. Nur müssen aufsaugende poröse Körper erst durch Eintauchen in 
heissen Firniss oder Paraffin undurchlässig gemacht werden. 



Referate. 

Ueber Stative. 

Von Prof. Dr. Cb. A. Vogler. Zeitschr. f. Vermessungswesen, t, 5. S. 104. 

Die vorliegende Abhandlung bildet eine .Studie über die verschiedenen Formen 
transportabler Stative für geodätische Instrumente, die um so werth voller ist, als sie von 
einem erfahrenen und bekannten Geodäten herrührt. 

Verf. geht von der mathematischen Grundform eines Statives mit gleichseitig drei- 
eckiger Kopfplatte aus, dessen Beine die Form gleichschenkliger Dreiecke haben, und 
das daher, mit seinen Spitzen auf dem Erdboden stehend, einon starren, von acht Drei- 
ecken begrenzten Körper bildet. Die Wirkungen von Zug- und Druckkräften auf diesen 
Körper werden geschildert und hieraus die Constructionsbedingungen für Stative abge- 
leitet; letzteres jedoch nicht in so übersichtlicher Weise, wie cs für ein unmittelbares 
Verständniss wünschenswerth wäre. 

Verf. wendet sich nun zurBesprechung der einzelnen Stativformen. Am Nächsten der 
besprochenen Grundform kommt nach ihm das Wiener Stativ von Starke & Kämmerer; aus 
der dreiseitigen Kopfplatto desselben treten an jeder Seite zwei einander parallele Flantsche 
heraus, welche in Kugelsegmenten endigenden Schrauben zur Aufnahme dienen; die zuge- 
hörigen Kugelschalen sind in den obersten Querriegeln der Stativbeine enthalten; letztere 
bestehen aus Rundhölzern, welche am unteren Ende durch einen Schuh, am oberen durch 
einen Querriegel zu einem Dreiecke vereinigt sind; zur grösseren Festigkeit befinden sich 
zwischen Schuh und Gelenk noch ein odor mehrere Querriegel; das ganze Stativ ist von 
grosser Standfestigkeit. 

Im Vergleich zu diesem stellt nach Verf. das Berliner Stativ in der Gestalt, in 
welcher es, hauptsächlich durch Pistor & Martins, während der sechziger Jahre über 
Deutschland verbreitet ward, einen constructiven Rückschritt dar. Aus der Stativscheibe 
treten nach unten drei vierseitig prismatische Ansätze; jeder derselben wird von den 
beiden Streben eines Stativbeines umklammert, und ein Metallbolzen, welcher die Enden 
dieser Streben nebst dem Ansatz horizontal durchdringt, bildet die Golonkaxc: der Bolzenkopf 
aut der einen, eine Flügelmutter auf der anderen Seite fassen die Streben, welche die Form 
dünner, hochkantig gestellter Latten haben, zwischen sich und vermögen sie fest an den 
Ansatz zu pressen; starke Reibung ist nöthig, weil der Qucrbolzen nicht frei von Spiel- 
raum in den drei Löchern sitzt, die er durchdringt. Verf. erkennt die grosse Billigkeit 
dieser Construction an, tadelt aber, dass der Beobachter das lästige Klemmen und Lockern 
der Stativbeine von Stand zu Stand vornehmen muss; ferner hebt er hervor, dass man 
selten bei Berliner Stativen die zulässige Gelenkbreite ausgenutzt finde, so dass die er- 
reichbare Stabilität nicht erzielt sei. — Mechaniker Sprenger in Berlin hat die in Rede 
stehende Stativform dadurch verbessert, dass er zirkelartigen Gelenkgang anwendet; die 
Reibungsflächen des Ansatzes sind als parallele Ebenen bearbeitet und die Streben der 
Beine mit einem Bruche versehen, so dass ihre Enden gleichfalls parallel laufen. Der 
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Spielraum des Gelenkbolzons wird aber hierdurch noch nicht ganz unschädlich gemacht; 
soll dies geschehen, so müsste das Berliner Stativ, ebenso wie das Wiener, lauter kugel- 
förmige Reibungsflächen haben. Zu diesem Zwecke schlägt Verf. folgende Construction 
vor: „In den Ansätzen des Stativkopfes liegen beiderseits hölzerne oder metallene Kugel- 
segmente in Pfannen, welche als Kugelschalen von gleichora Radius ausgearbeitet sind. 
Mit kurzen Spitzen drücken sich jene in die Streben der Stativbeine ein, wenn die Schrauben- 
mutter des Querbolzens angezogen wird. Nicht dieser, sondern die Verbindungslinie der 
beiden Kugelcentren ist jetzt Gelenkaxe, der Bolzen aber einzig dazu da, jeden Spiel- 
raum zwischen den Reibungsflächen zu beseitigen; sein eigener Spielraum kann beliebig 
gross sein.“ (Einen ähnlichen Vorschlag hat, wie Verf. nachträglich erfuhr, Ingenieur 
C. Wagner bereits vor sechs Jahren gemacht; derselbe ist aber nebensächlicher Be- 
denken halber nicht ausgeführt worden.) Die vorgeschlagene Form würde dem Berliner 
Stativ die Vorzüge desjenigen von Starke & Kämmerer sichern; dabei würde es aber, 
neben grösserer Billigkeit, den Umstand voraus haben, dass breitere Gelenke gewählt werden 
könnten. Ob man dann noch, um das Stativ gegen Durchbiegung unter seitlichem Wind- 
druck zu sichern, dem Wiener Vorgang folgen und zu den Beinstreben Rundhölzer ver- 
wenden solle, oder ob man unter Beibehaltung hochkantig gestellter Latten die Zahl der 
Querriegel vermindern solle, stellt Verf. anheim. — Eine bemerkenswerthe Abart des 
Berliner Stativs, von Meissner, ist in dem Bericht über die wissenschaftlichen Instrumente 
auf' der Berliner Gewerbeausstellung beschrieben. 

Die englischen Stative haben, wie Verf. hervorhebt, den Vorzug, dass sich 
die Stativbeine um ihre Gelenke sanft und gloichmässig drehen, ohne dass man bei jeder 
Aufstellung des Stativs die Beine festklemmen und vor dem Verlassen des Standes wieder 
lösen müsste. Bei diesen Stativen wird fast durchweg die Zirkelgolenkform angewandt. 
Eine cylindrische Scheibe dreht sich zwischen parallelen Metallbacken um einen Quer- 
bolzen, welcher Backen und Scheibe durchsetzt; je kürzer die Axe des Cylinders, desto 
grösser sein Durchmesser, desto grösser daher die Reibungsflächen, mit denen er dio 
Backen berührt, und desto weniger nachgiebig die Gelenkverbindung. 

Der betonte Vorzug der englischen Stative tritt noch mehr bei Reichenbach’s 
Stativ hervor. Bei demselben enden die Stativbeine oben in horizontalen Halb- oder 
Dreiviertel-Cylindern, welche in cylindrische Rinnen von gleichem Durchmesser an der 
Unterseite der Stativscheibe passen. Ein Querbolzen durch das Stativbein hat mit jenem 
Cylinder die Axe gemein und wird in seiner Mitte von einer Oese umfasst, an welche 
ein kurzer Zapfen mit Schraubenspindel sich anschliesst und die Stativscheibe nach oben 
durchdringt. Dio zugehörige Schraubenmutter drückt auf die Oberseite der Scheibe und 
presst den Gelenkcylinder gegen seine Rinne derart fest, dass kein Schlottern des Ge- 
lenkes mehr möglich ist, sondern nur ein sanfter zirkelartiger Gang desselben übrig bleibt. 
Damit die Reibung aber bei jeder Einstellung dieselbe sei, wird erfordert, dass der Halb- 
cylinder des Stativbeines und sein Bolzenloch vollkommen und mit einerlei Axe gedreht 
seien. Verf. beklagt, dass trotz der grossen Verbreitung der Reichenbach'schen Stative 
nur auf besondere Bestellung, und auch dann nicht von jeder Firma, Stative dieser Art 
von so gleichmässigem Gelenkgange geliefert würden, dass der Gebrauch des Schrauben- 
schlüssels von Stand zu Stand wegfallen könne. — Als Abart des Reichenbach’schen 
Stativs schlägt Verf. eine Form mit kugelförmigen Gelenkendon vor. Jo zwei benach- 
barte Kugeln werden durch untergelegte Holzplatten in ihre Lager in der Stativscheibe 
eingepresst. Jede dieser Holzplatten ist an einem doppelt- T-förmigen Metallstück aufge- 
hängt und wird andererseits durch einen T-förmigen Stift mit Schraubenende und Mutter 
aufwärts gezogen. Die Gelenkbolzen dienen blos zur Verbindung der Beinstreben unter 
sich und mit den Gelenkkugeln. Sie haben in der Richtung ihrer Axe weder Zug noch 
Druck auszuhalten, noch soll ihr Umfang sich irgendwo reiben, weshalb für sie flache 
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Rinnen mit dem nöthigen Spielraum in der St&tivscheibe vorzusehen sind. Gelenkaxe ist die 
Verbindungsgerade der beiden Kugelcentren am Ende eines Bolzens. Man kann ihr eine 
beträchtliche Länge geben. Verf. giebt zu erwägen, ob man, wie eben beschrieben, die 
Gelenkkngeln von unten gegen die Stativscheibe drücken solle, oder das Andrücken 
von der Seite, d. h. centrisch gegen die Verticalaxe des Stativs erfolgen lassen wolle; 
ein Vorzug des ersteren Falles ist es, dass die Kugeln in demselben Sinne gepresst wer- 
den, in welchem auch der Angriff der Last über dem Stativ erfolgt; sie haben demnach 
nur ein geringes Bestreben, aus ihren Pfannen auszuweichen. — Wenig verschieden von 
dieser vorgeschlagenen Form ist, wie auch Verf. hervorhebt, das (in dieser Zeitschr. 1885 
S. 283) beschriebene Me issnor’sche Stativ, doch endigen die Gelenkbolzen in cylindrische 
Zapfen statt in Kugeln. 

Die vorstehend skizzirte Studie über Stativformen ist gewiss sympathisch zu 
begrüö8en. Es wäre zu wünschen, dass auch über andere instrumentelle Hilfsmittel er- 
fahrene Beobachter sich in ähnlicher Weise ausserten und den Mechanikern Fingerzeige 
für constructive Verbesserungen gäben. W. 

GasentwicklungsapparaL 

Von L. F. Nilson und 0. Pettersson. Journal f. praktische Chemie. N. F. 33. S. 14. 

Die Verf. empfehlen zur Entwicklung von Chlorwasserstoff aus Salmiak und con- 
centrirter Schwefelsäure den von Dr. Norblad in Stockholm angegebenen und von 
Geissler’s Nachfolger Fr. Müller in Bonn verfertigten Gasentwicklungsapparat. Der- 
selbe ist wesentlich eine ungleichschenklige, an der Krümmung verengte U-Rölire. Der 
längere Schenkel erweitert sich oben zu einer Kugel und enthält die Säure; in dem kürzeren 
steht ein Stück Salmiak. Beim Austritt hat das Gas einen mittels Glasschliffs auf den 
kürzeren Schenkel aufgesetzten Schwefelsäuretrockenapparat zu passiren, der zugleich als 
Hahn diont. Wgsch. 

Ueber einen einfachen absoluten Strommesser für schwache elektrische Ströme. 

Von Prof. Dr. F. Kohlrausch. Wied. Änn. N. F. *47. S. 403. 

Der Apparat besteht in einer magnetisirten Stahlnadel von 9 cm Länge (Stopf- 
nadel), die an einer Spiralfeder aus Neusilberdraht hängt und in eine etwa 10000 Win- 
düngen feinsten Kupferdrahtes enthaltende Spule hineinreicht. Wenn man durch letztere 
in geeigneter Richtung einen Strom schickt, wird die Nadel in dieselbe hineingezogen. 
Als Index dient eine am oberen Ende der Nadel befestigte Hornplatte, deren Durch- 
messer demjenigen des einhüllenden Glasrohres nahezu gleich ist. Hierdurch wird, da das 
Rohr oben durch die Aufhängevorrichtung, die Spule unten durch einen Kork geschlossen 
ist, fast momentane Dämpfung erzielt, so dass man mit dem Apparate den Stromschwan- 
kungen folgen kann. Wenn der Magnetismus der Nadel durch längeren Nichtgebrauch 
dos Apparates geschwächt ist, braucht man nur einen Augenblick einen Strom hindurch- 
zusenden, der so stark ist, dass die Nadel vollständig in die Spule hineingezogen wird, 
um die Nadel wieder zu sättigen. Im Ruhestande reicht die Nadel etwa 20 mm in die 
Spule; eine Aenderung des Nullpunktes lässt sich leicht durch die Aufhängevorrichtung 
Ausgleichen. Die innere Weite der Spule ist so gering, dass die Nadel keine Schwankun- 
gen machen kann. Die Scale, die auf dem Glasrohr eingeätzt ist, muss natürlich empirisch 
bestimmt werden. Bei den angegebenen Dimensionen lässt der Apparat direct Messungen 
von Strömen von 0,001 bis 0,01 Ampere mit einer Genauigkeit von 0,0001 Ampere zu, 
kann aber auch durch Verwendung von Zweigschaltungen (Shunts) für stärkere Ströme 
benutzt werden. Dio Genauigkeit des Apparates reicht allerdings für feinste Messungen 
nicht aus, genügt aber vollkommen für viele Anwendungen der Praxis, namentlich auch 
für physiologische Zwecke. Verf. macht einige Bemerkungen über die Unveränderlich- 
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koit von Galvanometern im Allgemeinen und kommt zu dem Schluss, dass die von der 
Unveränderlichkeit des Magnetismus der schwingonden Magnetnadel herrührondon Fehler 
bei diesem neuen Apparat weniger ins Gewicht fallen, als bei den gewöhnlichen Galvano- 
metern und dass namentlich die Galvanometer mit horizontaler Drehaxe der Magnetnadel 
wegen der Veränderlichkeit des Schwerpunktes auf die Dauer stets mit Misstrauen zu 
behandeln sind. L. 

Apparate für elektrochemische Untersuchungen. 

Von N. v. Klobukow. Joum. f. prdkt. Chemie. N. F. 33. S. 473. 

Es werden Apparate beschrieben, welche zu den Einrichtungen des elektrochemi- 
schen Laboratoriums der technischen Hochschule in München gehören: 1. Stativ für 
quantitative Elektrolysen, welches folgende Neuerungen aufweist. Die in die Platin- 
schale einzuh&ngende Elektrode hat genau die Krümmung des unteren Theiles der Schale, 
damit ihr Abstand vom Boden überall der gleiche ist. In der Nähe der Mitte hat sie ein 
Loch, um die Circulation der Flüssigkeit zu befördern. Der Stab, an dem sio befestigt 
ist, kann in einer Muffe vertical verschoben werden und besitzt eine Theilung, um den 
Abstand vom Boden ablesen zu können. Das Stativ trägt ausserdem einen kleinen Brenner 
und eine hochstehende Flasche mit destillirtem Wasser zum Auswaschen der Metall- 
niederschläge in der Platinschale; mit dieser Flasche ist ein Heber verbunden, dessen 
Einrichtung so getroffen ist, dass bei entsprechendem Oeffnen der Hähne die Wasch- 
flüssigkeit in die Schale, oder der Inhalt der Schalo in ein tiefer stehendes Becherglas 
übergeführt wird. 

2. Schenkelrohr für Elektrolysen, bei denen die entweichenden Gase auf- 
gofangen werden sollen. Der Apparat besteht aus zwei weiten, rechtwinklig aneinander- 
geschmolzenen Glasröhren. An jedes ist in der Nähe des oberen Endes seitlich ein 
engeres Gasabführungsrohr angeschmolzen. Die Zuleitungsdrähte gehen durch die Stopfen, 
welche die offenen Enden der Schenkel verschliessen. Eine Modification des Apparates 
gestattet, diese beiden Schenkel durch eine Membran zu trennen. Die unter 45° gegen 
die Axe abgeschnittenen Glasröhren werden dann nicht aneinander geschmolzen, sondern 
in eine vernickelte oder verplatinirte Messingarmatur eingekittet, welche nach Zwischen- 
legung der Membran die beiden Schenkel aneinander zu schrauben gestattet. Wgsch. 

Eine neue Form des Polarimeters. 

Vö» Prof. E. C. Pickering. Proc. Amer. Acad. 1885. Mai 36. 

Als Polarimeter bezeichnet man Apparate, welche gestatten, den Polarisations- 
grad gegebener Lichtquellen zu bestimmen, eine Aufgabe, die für viele Gebiete der me- 
teorologischen, eiderischen und irdischen Optik von Interesse ist. Von den Polariskopen, 
mit welchen man nur das Vorhandensein polarisirten Lichtes feststellt, seine Quantität 
aber, d. h. soin Verhältniss zu dem Antheil nicht polarisirten, natürlichen Lichtes der 
betreffenden Lichtquelle höchstens schätzt, unterscheiden sich daher die Polarimeter 
durch diejenigen besonderen Einrichtungen, welche eine mehr oder minder genaue quan- 
titative Messung des genannten Verhältnisses ermöglichen, während sie Vorrichtungen 
zur Bestimmung des Polarisations - Azimut hes mit den feineren Polariskopen gemeinsam 
haben, wie denn überhaupt naturgemäss das Polariskop stets einen Bestandtheil des 
Polarimeters bildet. 

Verf. giebt eine einfache, aber wesentliche Verbesserung seines in den Proc. Amer. 
Arad. IX, 1 beschriebenen Doppelbildpolarimeters an, durch welche dasselbe vor Allem 
eine grössere Empfindlichkeit gegenüber schwach polarisirtem Licht erhält. Das Polari- 
meter des Verf. hatte ursprünglich folgende Einrichtung: 

In einem cylindrischen Bohre, welches an einem Ende durch ein rechteckig aus- 
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geschnittenes Diaphragma geschlossen ist, befindet sich ein Doppelbild - Prisma und, 
für sich um die Axe des Rohres drehbar, ein Analysator-Nicol, das mit einem Theilkreis 
verbunden ist, an welchem der Betrag der Drehung abgelesen werden kann. Fällt theil- 
weise polarisirtes Licht, d. h. ein Gemisch aus natürlichem und polarisirtem Licht auf die 
rechteckige Oeffnung in der Richtung der Rohraxe, ho wird es durch das Doppelbild- 
Prisma in seine beiden, senkrecht zu einander linear polarisirten Componenten zerlegt. 
Die Dimensionen und Entfernungen von Diaphragma und Doppelbild - Prisma sind so 
abgeglichen, dass die beiden Bilder der rechteckigen Oeffnung des Diaphragmas sich 
gerade berühren, wie bei der dichroskopischen Lupe und vielen anderen Pola- 
risationsapparaten. Diese beiden Bilder sind bekanntlich, von der Einwirkung des 
Nicol vorläufig abgesehen, von stets gleicher Helligkeit, wenn das einfallende Licht na- 
türliches oder circular polarisirtes ist; ihre Helligkeit ist ungleich und bei Drehung des 
Apparats um seine Axe stetig wechselnd, wenn das Licht gemischtes oder elliptisch pola- 
risirtes ist. 

Der Analysator auf welchen das vom Doppelbild-Prisma austretende Licht jener 
beiden Bilder fällt, zerlegt dasselbe je in eine zu seinem Hauptschnitt senkrechte und 
eine ihm parallele Componente. Nur die eine aber tritt wieder aus dem Analysator 
heraus. Dreht man das Nicol von seiner Normalstellung an, bis die durch dasselbe gesehenen 
beiden Bilder der rechteckigen Oeffnung gleiche Helligkeit haben, so ist der Cosinus 
des Drehungs winkeis das directe Maass für den Polarisationsgrad des ursprünglich 
einfallenden Lichtes. Der Apparat muss hierbei genau genommen so stehen, dass das 
Haupt- Azimuth des einfallenden Lichts mit dem Hauptschnitt des Prismas zusammen fällt. 
Um die Messung von dem Fehler zu befreien, den eine nach dieser Richtung hin 
mangelhafte Orientirung des Apparates zur Folge haben würde, genügt es nach Ver- 
fasser, die Messung in vier zu einander senkrechten Stellungen des Hauptschnittes 
des Prismas vorzunehmen und das Mittel je zweier Ablesungen der Rechnung zu Grunde 
zu legen. Die lange Reductionstabelle, welche der Verf. in seiner Mittheilung abdruckt, 
konnte er sich wohl ersparen, da dieselbe nichts Anderes enthält als die Wcrthe von 
cosx mit 2 x als Argument. In jeder 3- und 4-stelligen trigonometrischen Tafel findet der 
Leser dieselbe Tabelle, wenn er sich die Mühe nimmt, vorher 2x durch 2 zu dividiren. 

Die Verbesserung nun, die der Verf. anbringt, um seinen Apparat empfindlicher 
zu machen, auch schwache Spuren polarisirten Lichts zu messen, denen eine kleine 
Drehung des Nicol und von vornherein ein kleiner Unterschied der Helligkeit der beiden 
Bilder des Diaphragmas entspricht, besteht darin, dass er statt einer einfachen rechteckigen 
Oeffnung eine durch parallele Stege in gleiche dunkle und helle Streifen getheilte Oeffnung 
anwendet. Die Verhältnisse müssen so abgeglichon sein, dass das Doppelbild eines hellen 
Streifens gerade den benachbarten undurchsichtigen Steg bedeckt, so dass bei entsprechen- 
der Stellung des Nicol das ganze Gesichtsfeld continuirlich hell erscheint. Das Auge ist 
viel empfindlicher gegen minimale Helligkeitsunterschiede einer solchen Streifung als 
gegen die der zwei Hälften des Gesichtsfeldes. Dazu kommt, dass wegen der Verschieden- 
heit der Incidenzwinkel des einfallenden und austretenden Lichtes nicht genau bei der- 
selben Stellung des Nicol die Helligkeit der Streifen im ganzen Gesichtsfeld die gleiche 
ist, sondern sie variirt vom Rande zur Mitte ein wenig. Dreht man das Nicol in der 
Nähe der richtigen Stellung etwas hin und her, so verändert sich ebenso der Ort gleicher 
bezw. ungleicher Streifenhelligkeit im Gesichtsfelde hin und her; gerade gegen derartige 
Ortsbewegungen des Lichtes ist das Auge besonders empfindlich, so dass dio Einstellung 
mit der grössten Prftcision auf den Moment gleicher Helligkeit in der durch eine Marke 
bezeichneten Mitte des Gesichtsfeldes gemacht werden kann. 

Der Verf. weist noch darauf hin, dass es wegen der ungleichen Entfernung je zweier 
Bilder desselben Spaltes zweckmässig sei, den Stegen eine etwas nach vorn oder hinten 
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geneigte Stellang zu geben, damit die »ich berührenden Ränder je zweier Bilder genau 
in daaaelbe Niveau kommen, doch sei der genannte Umstand bei schmalen Stegen wenig 
erheblich. 

Zum Schluss theilt der Verfasser Messungen mit, die er mit dem beschriebenen 
Apparat angestellt hat, und aus denen der Polarisationsgrad des vom Himmel reflectirten 
Lichts in verschiedenen Entfernungen von der Sonne und zu verschiedenen Tageszeiten 
abgeleitet wird. Ref. konnte in dem Mitgetheilten Nichts finden, was über die in der 
ersten Hälfte dieses Jahrhunderts von Arago, Brewster und Anderen erhaltenen Re- 
sultate hinausginge. (S. z. B. Moigno , Repertoire d’optique moderne Paris 1847 — 50 , T. I. 
S. 314, 392, T. IV. S. 1639.) 

Was die Verbesserung selbst an betrifft, die der Verf. an seinem Apparat ange- 
bracht hat, so ist dieselbe unbedingt als eine solche anzuerkenuen und die Theilung der 
Lichtöffnungen durch Stege an Doppelbildapparaten wird sich auch anderwärts oft 
empfehlen, einerseits wegen der dadurch herbeigeführten Erhöhung der Empfindlichkeit 
der Einstellung unseres Auges, andererseits auch wegen des Vortheils, dass die lineare 
Trennung der beiden Doppelbilder bei dieser Einrichtung eine viel geringere zu sein 
braucht, als wenn die Bilder der Gesammtöffnung nebeneinander zu liegen kommen sollen; 
man kommt deshalb hier mit schwächeren doppelt brechenden Mitteln aus, als dort.. Von 
Li p pich ist übrigens dasselbe Mittel zu dem gleichen Zwecke schon früher angewandt worden 
(8. diese Zeitschr. 1886, S. 144). Dass der Apparat des Verf. aber durch diese Neuerung 
besonders geeignet werde, schwache Spuren polarisirten Lichtes zu messen, ist nicht an- 
zunehmen. In der Natur des Apparates und der Cosinusfunction, welche das Maass 
seiner Empfindlichkeit ist, liegt es unvermeidlich, dass er für schwache Polarisationsgrado, 
d. h. kleine Winkel der Nicoldrehung, relativ sehr unempfindlich ist. Cl. 

lieber ein absolutes Elektrometer mit continuirl leben Angaben. 

Von C. Bichat und R. Blond lot. Compt. Bend. 102. S. 753. 

Ein isolirter verticaler Hohlcylinder wird mit dem Körper verbunden, dessen 
Potential gemessen werden soll. Conaxial mit diesem hängt in demselben mittels eines 
langen Drahtes an der .Schale einer Wage ein zweiter engerer Hohlcylinder, der durch 
die Wage hindurch zur Erde abgeleitet ist; derselbe reicht zum Theil in einen dritten 
wenig weiteren Cylinder, der ebenfalls zur Erde abgeleitet ist. Die drei Cylinder 
sind durch einen Schirm, durch welchen der Aufhängungsdraht hindurchgeht, von der 
Wage getrennt, um letztere vor der Einwirkung des äusseren Hohlcylinders zu schützen. 
Der innere Cylinder wird nun in Folge der zwischen ihm und dem äusseren Cylinder be- 
stehenden Potentialdifferenz mit einer Kraft nach oben getrieben, die entweder durch 
auf die Schale gelegte Gewichte äquilibrirt, oder auch, wenn die Ablenkung nicht 
zu gross ist, aus der Neigung des Wagebalkens, die man mittels Fernrohrs an einom über 
der Wagenschneide angebrachten Spiegel abliest, berechnet wird. Die Theorie ergiebt 
einen aus den Dimensionen der Cylinder leicht zu bestimmenden Ausdruck für das Potential, 
dessen Quadrat, da die Dimensionen ein für alle Mal gemessen sind, der in den Gewichten 
bezw. in der Neigung des Wagebalkens gegebenen Abstossungskraft direct proportional 
ist. Um Schwingungen der Wage zu vermeiden, trägt der zweite Arm des Wagebalkens 
eine Pappscheibe, die in einen Cylinder mit wenig grösserem Durchmesser reicht; hier- 
durch wird vollständige Luftdämpfung erzielt. Der Apparat ist im Wesentlichen ein 
Thomson ’sches absolutes Elektrometer, in welchem die auf einander wirkenden Ebenen 
durch Cylinder ersetzt sind; der zweite feste Hohlcylinder erfüllt die Aufgabe des Schutz- 
ringes im Thomson’schen Instrument. Der Apparat braucht bei Weitem nioht so subtil 
gearbeitet zu sein wie der Thomson’sche, was sich aus der Theorie der Wirkung von 
conaxial cylind risch vertheilten Massen auf einander ergiebt; selbst eine Ungenauigkeit 
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von 3 mm in der Lage der Axeu der beiden Cyiinder gegen einander hat für das Resultat 
nur eine sehr geringe Bedeutung. Zur Prüfung des Apparats wurden Potentialdifferenzen 
zwischen zwei Kugeln bei verschiedenen Funkendistanzen gemessen ; die Resultate zeigten 
mit den von anderen Forschern auf anderem Wege gefundenen eine vollkommene Ueber- 
ei »Stimmung. L. 

Zur Geschichte und Kritik der Toisen-Mnassstäbe. 

Von Prof. Dr. C. F. W. Peters. Metronom. Beitr. No. o. Heransgey . v. d. Kais. Normal- 

A ichung8-Com mission . 

Sur Pauthenticite de la toise du Perou. 

Par C. Wolf. Compt. Bend. 102 . S. 567. 

Sur la Toise du Perou. 

Lettre de M. W. Foerster ä M. C. Wolf. Compt. Rend. 103. S. 122. 

In der Vorrede zu seinen Beobachtungen mit dem BesseV sehen Pendelapparat hatte C. F. 
W. Peter 8 über die Toise du Perou Folgendes bemerkt: Da das Original der Toise du 
Perou seit Bessel’s Zeiten verloren gegangeu ist, so hat die Bessel’sche Toise erhöhte 
Bedeutung gewonnen. Diese Bemerkung hatte Herrn C. Wolf in Paris zu genauen Unter- 
suchungen über don unter dem Namen Toise du Perou im Besitz des Pariser Obser- 
vatoriums befindlichen Maassstab, sowie über die dort vorhandenen Urmaasse veranlasst, 
welche in den Annales de Chimie et de Physique 1881 Januar-Heft veröffentlicht sind und 
über die in dieser Zeitschrift 1883 S. 64, 176, 248, 392 referirt worden ist Herr Wolf 
war in seiner Abhandlung auf Grund sehr eingehender und sorgfältiger historischer Unter- 
suchungen und an der Hand von Messungen, die er mit der Toise auf dem Lenoir'schen 
Fühlhebel-Comparator vorgenommen hatte, zu dem Resultate gekommen, dass der fiir die 
Toise du Perou gehaltene Maassstab nicht allein wirklich diese Bezeichnung verdiene, 
sondern dass er auch so unversehrt erhalten sei, wie er seinerzeit aus der Hand des 
verfertigenden Künstlers hervorgegangen, und daher als der einzig legitime Träger des 
altfranzösischen Maasssystems anzusehen sei. — Wir hatten am Schlüsse unseres diesem 
Theile der Wolfschen Abhandlung gewidmeten Referates schon darauf hingewiesen, dass 
das Urtheil des Herrn Wolf ein etwas zu sanguinisches genannt werden müsse; wir hatten 
die Ansicht ausgesprochen, dass bei der überaus sorglosen Weise, mit welcher man diesen 
wichtigen Maassstab sich selbst und dem Roste überlassen hatte, die Vermuthung nicht 
ausgeschlossen sei, die fragliche Toise könne eine der vielen Copien der Toise du Perou 
sein und selbst wenn man sie wirklich für dies ehrwürdige Urmaass halte, könne man 
nicht überzeugt sein, dass ihr Zustand ein unversehrter sei. — Neuerdings hat Herr C. F. 
W. Peter 8 die Frage in einer von der K. Normal-Aichungs-Commission veranlasston und 
herausgegebenen Abhandlung wieder anfgenommen, welche den Zweck verfolgt, den An- 
schluss der vielen wichtigen in diesem Jahrhundert bis in die neueste Zeit vorgenommenen, 
auf dem altfranzösischen Maasssystem beruhenden Messungen an das Meter-System, speciell 
an das neu definirte internationale Meter vorzubereiten. 

Nachdem Herr Peters die Geschichte der Toise du Perou , sowie der Toise du Kord 
recapitulirt hat, wobei die von Herrn Wolf gegebene Darstellung im Wesentlichen be- 
stätigt wird, kommt er zu dem Schluss, dass die Geschichte der Toise du Perou, um die 
es sich hauptsächlich handelt, sich bis zum Jahre 1831 mit Sicherheit verfolgen lasse, dass 
aber von da ab ihre Existenz zweifelhaft werde und dass es keine Kennzeichen gäbe, 
nach welchen man mit Sicherheit ihre Identität fcststellen könne. Die Gründe hierfür 
sinl folgende: Erstens wird die Dicke der Toise in verschiedenen Vergleichungs-Proto- 
collen verschieden angegeben, zweitens finden sich eigenthümliche Widersprüche bezüg- 
lich der Länge der Endstücke (Talons). Nach La Cond am ine betrug dieselbe 1 Zoll, 
nach de Mai ran 0,5 Zoll, nach dem Berichte der Cominissare der Akademie vom 
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21 Floreal an VII war die Länge bei beiden Toisen ungefähr 1 Zoll; Wolf findet sie 
zu 0,5 Zoll. Herr Peters lässt es daher zweifelhaft, ob der für die Toise du Perou ge- 
haltene Maassstab wirklich mit dem Original identisch ist, oder ob derselbe vielmehr eine 
der vielen Copien dieser Toise darstelle. 

Gegen diese Auffassung wendet sich nun Herr Wolf in der oben citirten, der 
Pariser Akademie in ihrer Sitzung vom 15. März d. J. raitgetheilten Abhandlung mit 
grosser Entschiedenheit, "Wenn Peters behaupte, führt Wolf aus, dass die Existenz 
der Toise du Perou bis zum Jahre 1831, der Zeit der letzten Vergleichung mit einer 
deutschen Toise, — Herr Wolf irrt, es war eine dänische Toise, — sicher constatirt. 
werden könne, dass aber von da ab ihre Existenz zweifelhaft werde, so mache er den 
Männern, welchen die Aufbewahrung dieses Maassstabes anvertraut war, Arago, Biot, 
Bouvard, Matthieu, den Vorwurf wissentlicher oder fahrlässiger Pflichtwidrigkeit. Dem 
gegenüber darf betont werden, dass Herr Wolf selbst in seinen Reeherches historiques sur 
les Halms de lobservatoire diesen Vorwurf indirect erhebt, wenn er von dem verwahrlosten 
Zustande berichtet, in welchem der in Rede stehende Maassstab im Jahre 1854 vorgefunden 
wurde, wenn er erzählt, dass bis zu diesem Jahre nicht einmal ein Verzeichniss der im 
Pariser Observatorium aufbewahrten Instrumente existirte. — Betreffs der verschiedenen 
differirenden Angaben über die Grössenverhältnisse der Toise hatte Herr Wolf schon in 
der früheren Abhandlung darauf hingewiesen, dass die betreffenden Gelehrten beim Nieder- 
schreiben ihrer Angaben entweder die Toise nicht vor Augen gehabt oder frühere Angaben 
nacbgoschrieben hätten. Neuerdings ist es Herrn Wolf gelungen, in Don Juan’s, des 
Begleiters von La Condamine, Werke über die Gradmessung von Peru eine Stelle zu 
finden, in welcher die Dicke der Toise du Perou genau so angegeben ist, wie sie Herr 
Wolf im Jahre 1881 bei der fraglichen Stange gefunden hat; betreffs dieser Dimension 
sind demnach keine Zweifel mehr zulässig. Für sichere Merkmale ferner, die Toise du 
Perou zu constatiren, sieht Herr Wolf die beiden Punkte an, welche die auf der Ober- 
fläche der Toise angebrachte Theilung begrenzten und deren Entfernung von einander 
während der Gradmessung von Peru als Länge der Toise angesehen worden ist Herr 
Wolf macht darauf aufmerksam, dass bei keiner anderen Toise, bei keiner Copio der 
Toise du Ptrou diese Punkte erwähnt würden und dass daher mit hoher Wahrscheinlich- 
keit anzunehmen sei, nur die Toise du Perou habe diese Punkte besessen; da nun der 
fragliche Maassstab diese beiden Punkte zeige, so müsse er mit Sicherheit als das Original 
der Toise du Perou angesehen werden. Wenn nun aber weiter Herr Wolf die Entfernung 
dieser beiden Punkte von einander als die legitime Definition der altfranzösischen Toise für 
den Uebergang vom Toisen- zum Meter-System angesehen wissen will, so ist dem entgegen 
zu halten, dass bei der Festsetzung der Länge des Meters (Base du Systeme metrique 
UI. 402. 680) nicht die Entfernung dieser beiden Punkte, sondern die Entfernung der 
Endflächen der Toise du Perou als Definition der Toisenlänge angesehen worden ist. 

Die Zweifel über die Identität der Toise du Perou sind nach dieser Mittheilung 
des Herrn Wolf gehoben; gleichwohl kann es der wissenschaftlichen Welt doch nicht zu- 
gemuthet werden, diese Toise noch als den Träger des altfranzösischen Maasssystems an- 
zusehen. Dem steht der Zustand entgegen, in welchem der Maassstab im Jahre 1854 auf- 
gefunden worden ist, dem stehen die vielen Gerüchte über die schlechte Behandlung 
entgegen, welche die Toise im Laufe der Zeit erlitten haben soll, Beschuldigungen, welche 
nicht, wie Herr Wolf meint, surtout en Allemagne erhoben worden, sondern welche ganz 
im Gegentheil von Pariser Gelehrten ausgegangen sind. Diese Gerüchte sind offenbar 
übertrieben gewesen, ganz ohne Grund können sie aber nicht entstanden sein und die 
jedem Astronomen, Geodäten und Metrologen ehrwürdige Toise du Perou kann nicht mehr 
als Prototyp gelten. Trotz der grossen Bewunderung, welche man für die Verdienste der 
Franzosen auf dem Gebiete des Maasswesens hegen muss, wird man daher nicht mehr auf 
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die Toise du Thron zurückgreifen können, wenn man Messungen, welche auf altfranzösischem 
System beruhen, mit dem metrischen System in Verbindung bringen -will. Es bandelt sich 
hierbei nicht, wie Herr Wolf irrthämlich annimmt, um die Gradmessungen des vorigen 
Jahrhunderts, deren Genauigkeit man durch feine metrologische Untersuchungen gewiss nicht 
erhöhen kann und will. Herr Prof. W. Foerster betont diesen Umstand in dem in 
der Ueber8chrift citirten Briefe, in dem er die Authenticität des als Toise du Perou an- 
gesehenen Maassstabes nach Bekanntwerden des oben erwähnten spanischen Documentes 
anerkennt und, um die altfranzösischen Messungen auf neues Maass beziehen zu können, 
vorscblägt, die durch die beiden Punkte der Toise du Perou definirte Länge durch Ver- 
gleichung mit dem internationalen Meter kennen zu lernen. Von ungleich grösserer 
Wichtigkeit ist es jedoch für die vielen neueren Basis- und Pendelmcssungen, welche mit 
Toisen-Maassstäben gemacht sind, die Beziehungen ihrer Grundlagen, die sämmtlich Copien 
der Toise du Perou sind, zu dem neuen internationalen Meter kennen zu lernen. Um 
dies ermöglichen zu können, ist eine Discussion des Verhaltens aller sicher beglaubigten 
und gut behandelten Copien der Toise du Perou zu einander, sowie zu den mittels jener 
Copien hergestellten wichtigsten Toisen-Maassstäben von grösster Wichtigkeit. Der zweite 
Theil der Abhandlung des Herrn Peters ist dieser Aufgabe gewidmet. Es würde hier 
zu weit fahren, in die Details dieser Untersuchung einzugehen, wir wollen nur die Ergeb- 
nisse derselben resumiren. Dies kann aber nicht besser geschehen als mit den Worten, 
mit denen die von Herrn Prof. Förster verfasste Vorrede die Abhandlung des Herrn 
Peters einführt: 

„Die Untersuchung lässt erkennen, dass wenngleich der Anschluss der gegen- 
wärtig noch in geodätischem Gebrauch befindlichen Repräsentanten der Toisen-Einheit an 
die Toise du Perou immerhin etwas unsicher bleibt, doch wenigstens eine innere Ueber- 
ein Stimmung zwischen denjenigen beiden authentischen Copion der Toise du Perou er- 
reicht und andauernd aufrecht erhalten worden ist, auf welchen die meisten und wichtigsten 
geodätischen Arboiten dieses Jahrhunderts beruhen, nämlich zwischen der Beasel’schen 
und der Struve’schen Toise, und somit zwischen allen denjenigen Messungsergebnissen, 
welche nach diesen beiden wichtigen Maassstaben und den von ihnen genommenen Copien 
bis in die neueste Zeit erlangt worden sind. 

„Ausserdem machen es die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung wahr- 
scheinlich, dass die mehrfach vennuthete Veränderlichkeit von eisernen Maassstäben solcher 
Art, wie sie fast ausschliesslich die Grundlagen der Messungen nach altfranzösischem 
System bis in die neueste Zeit gebildet haben, in den letzten fünf Jahrzehnten keinesfalls 
Beträge erreicht hat, welche ein Tausendtel der Pariser Linie übersteigen, eine Fehler- 
grenze, bis zu welcher die aus der Beschaffenheit der Endflächen und der sonstigen Ge- 
staltungsverhältnisse aller dieser Toisen und Doppeltoisen hervorgehenden Fehlerquellen 
die Vergleichungsergebnisse unsicher machen konnten. 

„Es wird hiernach sehr wohl möglich sein, die Ergebnisse der geodätischen Arbeiten 
der letzten Jahrzehnte innerhalb einer im Verhältnisswerth ausgedrückten Fehlergrenze 
-von einem Milliontel mit neueren nach metrischem Maasse Angestellten Messungen in Ver- 
bindung zu setzen, sobald eine erneute Vergleichung des internationalen Meters mit der 
Bessel’scben und der Struve’schen Toise oder guten Copien dieser beiden Maassstäbe statt- 
gefunden haben wird.“ 

„Obige Bemerkungen hinsichtlich der relativen Beständigkeit des Verhaltens der 
in Rede stehenden eisernen Maassstube im Vergleich zu den Unvollkommenheiten ihrer 
Einrichtungen sollen jedoch keineswegs in Abrede stellen, dass eine Veränderlichkeit 
eiserner Maassstäbe und ihrer Ausdehnungs-Coefficienten wirklich existirt, da nicht nur 
neuere höchst competente Untersuchungen hierfür sprechen, sondern auch in den sonstigen 
Eigenschaften des bezüglichen Materials erhebliche Gründe für eine solche Annahme ent- 
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halten sind. Es handelt sich hier nur darum, zu c-onstatiren, dass die aus diesen Eigen- 
schaften hervorgehenden Fehlerquellen innerhalb der letzten Jahrzehnte für das System 
der geodätischen Messungen, in Betracht der sonstigen Ungenauigkeiten der Einrichtung 
und Handhabung der dabei angewandten Maassstäbe, sowie in Betracht der Schwierigkeit 
einer völlig zutreffenden Kenntniss und Berücksichtigung ihrer jeweiligen Temperaturen, 
offenbar von keiner Erheblichkeit gewesen sein können.“ W. 

Eine neue Form de« Stereoskope«. 

Von A. Stroh. Chern. Neu*. A.5. S. 193. 

Verf. will einige Mängel des bekannten Wheatstone’schen Stereoskopes durch 
eine principiell verschiedene Einrichtung beseitigen. Als solche Mängel führt er an: Die 
Verschiedenheit der durch Prismen und Linsen gesehenen stereoskopischen Bilder von 
den photographirten Originalen selbst, die begrenzte Grösse der Bilder, die Schwierigkeit, 
die manchen Personen das Superponiren der beiden Bilder verursacht. 

Der Verf. benutzt daher die physiologische Thatsache, dass jeder Lichteindruck, 
und zwar je stärker er ist, desto länger, in unserem Bewusstsein haftet, zu folgender 
Anordnung: Ein Nebel bilderapparat mit Doppel-Laterne entwirft die vergrößerten Bilder 
der beiden stereoskopisch photographirten Ansichten nahe auf dieselbe Stelle eines w'eissen 
Schirmes. Ein vor den Projectionslinsen rotirender, durchbrochener Schirm verdeckt ab- 
wechselnd das eine und das andere Bild. Vor den Augen des Beobachters rotirt ein ähn- 
licher Schirm — mit dem ersteren durch denselben Schnurlauf getrieben — welcher 
abwechselnd die beiden Augen verdeckt, so zwar, dass stets rechte Ansicht und rechtes 
Auge und linke Ansicht mit linkem Auge zugleich verdeckt oder sichtbar sind. Bei 
genügender Rotationsgeschwindigkeit der Diaphragmen soll der stereoskopische Effect 
ein höchst vollkommener sein. 

Ref. möchte hierzu bemerken, dass die Vollkommenheit der stereoskopischen Wir- 
kung keineswegs von der absoluten Grösse der Bilder ahhängt, sondern davon, dass der 
Apparat die Bilder unter demselben stereoskopischen Winkel wiedergiebt, unter welchem 
sie photographirt wurden. Diese Bedingung kann mit dem Wheatstone’schen Stereoskop 
sehr gut erfüllt werden und ist auch mit dem Apparat des Verf. durch geeignete Wahl 
der Vergrössemng und Entfernung des Bildes vom Beobachter erst besonders zu erfüllen. 
In Anbetracht der grossen Einfachheit des Wheatstone’schen Apparates gegen den aus 
Nebelapparat, schnell rotirenden Scheiben, Projectionsschirm n. s. w. zusammengesetzten 
des Verf. möchte man den letzteren kaum für concurrenzfkhig mit dem ersteren halten. 
An sich ist er eine ganz hübsche Anwendung eines physiologischen Gesetzes. Gr. 

Physikalische Demonstrationsapparate. 

Zeit sehr. z. Ford. d. pkysikal. Unterrichte. Heft 2 (Fettruar) und 3 (März), 1886. 

Herr Prof. Schwalbe schreibt über die Anwendung der flüssigen und festen 
Kohlensäure für den Unterricht. — W. Neu theilt eine Methode zur objectiven Dar- 
stellung der optischen Fundamentalerscheinungen mit; zur Anwendung kommt das Ver- 
fahren, den Lichtstraid an einer weissen Fläche vorbeistreifen zu lassen und dadurch 
dessen Spur sichtbar zu machen. — Benecke macht einige weitere Angaben über die 
Benutzung des früher beschriebenen Apparates zur Demonstration der Reflexion und 
Brechung de« Lichtes. Prof. F. Melde beschreibt einige einfache Vorrichtungen, darunter 
ein Hebelbrett von unsymmetrisch bimförmiger Gestalt zur anschaulichen Demonstration 
der Gesetze des Schwerpunktes, des Hebels, des Pendels, sowie Pendelleitriemen zur 
Erläuterung der Pendelbewegung. — K. Noack giebt eine Pfeife mit doppeltem cylin- 
drischen Blechmantel an, um den Einfluss der Temperaturerhöhung auf die Tonhöhe zu 
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zeigen. Derselbe besobroibt ferner einen Apparat zum Nachweis des verschiedenen 
Wärmeleitungsvermögens; in eine Rupferscheibe sind drei Stäbe von verschiedenen Me- 
tallen eingefügt, die an ihren freien Enden mit luftdicht angesetzten Luftthermometern 
versehen sind; diese enthalten eine geringe Menge gefärbter Flüssigkeit, welche durch 
Aufsteigen in einem Capillarrohr die Temperaturänderungen der eingeschlossenen Luft 
anzeigt. Pe. 

Photometrisches Doppelfernrohr mit polarisirtera Licht 

Von L. Godard. Journ. d. Phj/s. II. A. S. 173. 

Das Instrument hat den speciellen Zweck, die Intensität der Reflexion von ver- 
schiedenen spiegelnden Flächen zu untersuchen. Es besteht aus zwei fast identischen 
Fernrohren, deren Bildpunkte mittels zweier Fres ne Facher Parallelepipedc in ein 
Ocular vereinigt sind. In jedem der beiden einander parallelen Vordorstücke befindet 
sich ausser dem ausziehbaren Objectiv ein Foucault’scher Polarisator und ein Nicol als 
Analysator, letzteres in dom einen Rohre drehbar. Man visirt auf die Spiegelbilder 
zweier Oeffnungen, durch die von derselben Lichtquelle aus parallolc Strahlen dringen. 
Sind beide nebeneinander sichtbare Bilder gleich hell, so steht das drehbare Nicol auf 
Null. Schaltet man nun für das eine Bild statt des Spiegels eine andre spiegelnde Sub- 
stanz ein, so kann man durch Drehen des Nicols wiederum Helligkeitsgleichheit erreichen. 
Auf diese Weise will Verf. die Reflexion von Steinsalz, Alaun, farbigen Gläsern u. 8. w. 
untersuchen. Z. 

Bestimmung der Schwingungszahl einer Stimmgabel. 

Von Prof. Dr. v. Oppolzer. Am. d. K. Akad. d, Wissemch. zu Wien. 1886, S. 82. 

Im Mai-Hefte des laufenden Jahrganges dieser Zeitschrift S. 175 haben wir Mit- 
theilungen von Untersuchungen gemacht, die Prof. v. Lang mit Hilfe eines Hipp’schen 
Chronoskopes zur Bestimmung der Schwingungszahl einer Stimmgabel angestellt hat. Wir 
können unserer Mittheilung hinzufügen, dass Herr v. Lang seine Untersuchungen fort- 
geftihrt hat und dass es ihm gelungen ist, die Schwingungszahl einer Stimmgabel mit dem 
wahrscheinlichen Fehler von nur ± 0,015 einer einzelnen Bestimmung zu ermitteln. 

Neuerdings hat Prof. v. Oppolzer dieselbe Frage, aber auf einem anderen 
Wege behandelt. Das von ihm eingeschlagene Verfahren ist folgendes: Eine auf der 
Endfläche einer Stimmgabelzinke eingeritzte Marke, w'elche mit Hilfe eines Mikroskopes 
beobachtet werden kann, wird durch regelmässig intermittirende Lichtblitze, etwa 110 in 
der Secunde, erleuchtet. Ist die Aufeinanderfolge der Lichtblitze so regulirt, dass in 
einem Intervall nahezu eine ganze Zahl von Doppelschwingungen der Stimmgabel statt- 
findet, — die a-Stimmgabel hat 435 solcher Doppelschwingungen — so erscheint die Marke 
relativ deutlich und pendelt, entsprechend der mehr oder minder vollkommenen Ueber- 
cinstimmung, schneller odor langsamer im Sehfelde des Mikroskopes hin und her. Eine 
solche Pendelschwingung entspricht gewissermaassen einer Schwebung zwischen den 
Lichtblitzen und der Schwingung der Stimmgabel. Die Anzahl dieser Schwebungen inner- 
halb eines gewissen Zeitraumes erlaubt einen sicheren Schluss auf den Unterschied 
zwischen dem Tempo der Lichtblitze und den Schwingungen der Stimmgabel. Die Licht- 
blitze werden durch ein rotirendes, mit spiegelnden Flächen versehenes Prisma erzeugt, 
welches auf der Axe eines Villarceau’schen Regulators (vergl. diese Zeitschr. 1883, S. 242), 
die sich etwa zehnmal in einer Secunde herutndreht, befestigt ist. Um dem Regulator die 
für den vorliegenden Zweck erforderliche Regelmässigkeit zu geben, Hess Herr v. Oppolzer 
an der Spindel eine etwa 1 kg schwere Schwungscheibe anbringen, wodurch die Bewegung 
so gleichförmig wurde, dass die Beobachtung der optischen Schwebungen ohne Schwierig- 
keit gelang. Mit der Spindel war eine registrirende Trommel verbunden, aus deren An- 
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gaben die Anzahl der Rotationen ermittelt wurde. Die Geschwindigkeit des Apparates 
kann durch Neigen desselben im Verhältniss der Quadratwurzel auB dem Cosinus des 
Neigungswinkels verzögert und durch entsprechende Wahl dieses Winkels der Schwin- 
gungszahl der zu untersuchenden Stimmgabel angepasst werden, — Das angewandte 
Prisma war elfseitig. 

Verf. hat zur Prüfung der Methode eine Reihe von Bestimmungen der Schwingungs- 
zahl einer a-Stimmgabel vorgenommen. Aus acht Beobachtungen erhielt er als wahr- 
scheinlichen Fehler einer Beobachtung ±0,045, des Resultats ±0,016. Bei Durchführung 
einer längeren Beobachtungsreihe, und bei hinreichender Vorsicht, namentlich Rücksicht- 
nahme auf genaue Temporaturbestimmung, hofft Verf. aber eine noch viel grössere Genauig- 
keit zu erzielen. Dass diese Hoffnung berechtigt ist, geht aus einigen Beobachtungen 
hervor, die in einer Fussnote mitgetheilt werden, bei Ableitung des obigen wahrschein- 
lichen Fehlers aber nicht mehr berücksichtigt worden waren. Danach betrug die Schwingungs- 
zahl der Stimmgabel bezw. 427,19; 427,31; 427,20; 427,20 ; 427,19; 427,21; 427,20; die 
letzten fünf Werthe waren unter sehr günstigen äusseren Umständen erhalten worden. 

W. 



I\>u erschienene Huclier* 

Die elektrotechnische Photometrie. Von Dr. H. Krüss. Elektrotechnische Bibi. 

Bd. XXXII. Wien. A. Hartleben’a Verlag. 

Nach einer allgemeinen Einleitung über die Aufgaben und die theoretischen 
Principien der Photometrie, in welcher der Verfasser zu dom Schluss kommt, dass photo- 
metrische Methoden allein auf physiologischen Grundlagen begründet werden können und 
dass das Suchen nach einem auf phj'sikalischer Grundlage beruhendem Photometer natur- 
geiniisH ein vergebliches sein muss, in der ferner auf die Schwierigkeit von photo- 
metrischen Vergleichungen ungleich gefärbter Lichtquellen hingewiesen und über die zur 
Beseitigung dieser Schwierigkeit angew andten Mittel berichtet wird, behandelt Verf. ein- 
gehend die Normal- und Vergleichslichtquellon. Er zeigt dabei, dass alloin die Flammen- 
höhe der Normal fl arainen für die Messungen von Bedeutung sind, dass dieselben dagegen 
durch den Materialverbrauch nicht genügend definirt sind. Hierbei wird über die dies- 
bezüglichen Beschlüsse der Pariser Conforcnz referirt, deren Arbeiten der Verfasser doch 
wohl unterschätzt. Wenn er beispielsweise gegen die von dieser Conferenz gewählte 
Lichteinheit, (die von einom Quadratcentimcter Oberfläche geschmolzenen Platins in 
normaler Richtung ausgestrahlte Lichtmenge,) den Einwuirf macht, dass dieselbe w'egen 
der kurzen Dauer ihrer Constanz unpraktisch und auch zu kostspielig ist, so scheint er 
doch die Absichten jener Conferenz zu verkennen. Die Maasseinheit sollte in ihrer ganzen 
Ausdehnung gleichinässig und ihre Definition möglichst von Willkür frei sein. Die erste 
Forderung ist bei keiner der gewöhnlichen Normallichtquellen erfüllt, und die zweite 
Forderung ist bei der festgesetzten Einheit bis auf die Wahl des Stoffes, die naturgeraäss 
durch ausserhalb der eigentlichen Aufgabe liegende Gründe bestimmt ist, ebenfalls erfüllt, 
und zwar auch bei dieser allein. Allerdings w r ird man für die photometri schon Messungen 
stets dio alten Normalflammon oder diesen analoge benutzen; nur sollen diese nach der 
von der Conferenz festgesetzten Einheit geaicht sein. — Dann wendet der Verf. die ge- 
gebenen theoretischen Auseinandersetzungen auf die elektrotechnische Photometrie an, und 
berichtet über die wichtigsten Messungen dieser Art, so w f eit sie wissenschaftliche Be- 
deutung haben, namentlich eingehend über die bei Gelegenheit der Münchener Ausstellung 
im Jahre 1882 vorgenomraenen Arbeiten und behandelt die Frage über die Helligkeit 
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elektrischer Lampen in verschiedenen Richtungen, sowie die von jener verschiedene, mehr 
praktische Frage über die Beleuchtung. In zwei Schlusscapiteln wird die Messung des 
Lichtverlustes durch Absorption und die Spectrophotometrio behandelt. Die für die 
Messungen gebrauchten Apparate werden überall eingehend und sach gemäss beschrieben; 
hervorzuheben sind die praktischen Constructionen des Verfassers selbst. Als besonders 
dankenswerth sei noch die systematische Literaturübersicht erwähnt. L. 

M. v. Baumgarten. Kritischer Versuch über ein Maass für Schallintensitäten. 15 S. 
Wien, Teufen, M. 0,60. 

H. v. Jettmar. Zur Strahlenbrechung im Prisma. Strahlengang und Bild von leuchten- 
den, zur Prismenkante parallelen Graden. Progr. d. Gymnas. im VIII. Bezirk. 
Wien. 43 S. 

A. d’Arsonval. Galvanometres aperiodiques de grande sensibilit6. 7 S. ra. Fig. Paris, 
Carrö. 

Extrait de la Revue internationale J’electricit£, No. du 10 avril 1830. 

F. Hartmann. Das Verzinnen, Verzinken, Vernickeln, Versttthlen und das Ueberziehen 
von Metallen mit anderen Metallen überhaupt. 2. Aufl. 240 S. Wien, Hartleben. 
M. 3,00. 

H. Viallanes. Microphotographie. La Photographie appliqu£e aux etudes d’anatomie 
microscopique. Avec planches. Paris, Gautbiers-Villars. Frcs. 2,00. 

T. H. Brown. 507 Bewegungsmechanismen. Uebers. aus dem Engl, und Franz. Stutt- 
gart, Cotta. M. 3,00. 

R. Long. Instruction über den zweckmassigen Gebrauch des zusammengesetzten Mikro- 
skopes. Berlin, Th. Ch. F. Enslin. M. 1,00. 



PatentNcliaii. 

Besprechungen und Auszüge aus dem Patentblatt. 

Pendel-Objecttisch Tür Mikroskope. Von J. Klönne u. G. Müller in Berlin. No. 35171 vom 
14. Juli 1885. 

Das Präparat wird durch die Feder 
m im Rahmen / ?) festgehalten, und durch die 
Federn n auf den Mikroskopisch gedrückt. 

Zur Durchsuchung des Präparates und zur 
Bestimmung der Lage eines Objectes in dem- 
selben ist der Rahmen / an dem um c dreh- 
baren (pendelnden! Arm a mit Hille der 
Schraube k verschiebbar und diese Schiebung 
und Drehung an den gezeichneten Scalen 
messbar. — Die Bedeutung der übrigen 
Theile der Figur, sowie die der Buchstaben p 
und a geht aus der Beschreit, ung des Patent- 
blattes nicht hervor. 

Neuerung an dem unter No. 22348 patentirten Opernglas. Von A. L6vy in Paris. -Zusatz-Patent 
zu No. 22348 vom 29. November 1882; vgl. diese Zeitachr. 1883 S. 370) No. 35324 
vom 26. November 1385. 

Um das eingestellte Opernglas zusammonschieben zu können, ohne die Einstellung 
desselben ändern zu müssen, ist das mit h benannte Rohr um so viel verkürzt, als der die 
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Oculare verbindende Steg von dem sanfte h st liegen den entfernt ist. Unter dem erstgenannten 
Steg und auf der Schraubenspindel ist eine Scheibe angebracht, um ein bequemes Heraus- 
ziehen der Oculare zu ermöglichen. 

Neuerungen an Quecksilber-Luftpumpen. Von W. F. Donkin in Upper Tulse Hill, Grafschaft 
Surrey, England. No. 35-133 vom 10. November 1085. 

Die Neuerungen bestehen einerseits darin, das Quecksilber durch 
feine seitliche OetVnungen e in die an beiden Enden offenen Fallröhren A 
eind ringen zu lassen und dabei letztere so einznrichten, dass sie an der Ein- 
trittsütinung im Innern eine Kammer / besitzen, an welcher sich das ein- 
dringende Quecksilber ansammelt, und Uber deren Kaute es regelmässig 
ttberfliesst. um in aufeinanderfolgenden Tropfen gleichmässig durch die Fall- 
rohren zu fallen, andererseits in der Einschliessung des oberen Theiles der- 
artiger Fall röhren in ein Gehftuse li , welches sowohl mit dem Quecksilber- 
behltiter durch das Ansatzrohr />, als auch mit dem zu entleerenden Ge- 
wisse durch das Rohr C in> luftdichte Verbindung gesetzt wird und die 
Fallröhren so umschliesst, dass diese von dem in das 
Gehäuse eindringenden Quecksilber umhüllt werden und 
mit ihren seitlichen Oll'nungen e in dasselbe eintauchen. 

Die oben geschilderte Anordnung ist mit einem zweiten, 
das untere Ende der Fallröhren umschliessenden Ge- 
häuse li verbunden, in welches diese das Quecksilber 
fallen lassen, und welches selber durch den Abtiuss 
des letzteren durch ein als Spre nge l’sche Pumpe 
wirkendes Rohr R ltift- bezw. gasleer gehalten wird. 

Zerlegbares Thermometer. Von Steinle & Hartung in 
Quedlinburg. No. 34328 vorn 21. Juli 1885. 

Das Thermometer besteht aus dem unten ge- 
schlossenen, oben mit einein Gewinde versehenen Rohr 
r, dem Einsatzstifl * und dem Manometer m, welche beide 
Theile in r eingeschraubt werden können. Behufs Her- 
stellung einer Capillare zwischen dem Raum t für die 
thermometrische Flüssigkeit und der durch diese be- 
einflussten Manometerröhre ist s an seinem oberen Ende mit einer 
Höhlung versehen, in welche das Röhrchen p eintaucht. Der durch p 
gebildete Wassersack soll eine Vermischung der thermometrischen mit 
der in der Manoineterröhre befindlichen Flüssigkeit verhindern. 

Blendvorrichtung fOr Mikroskope. Von J. Klönne u. G. Müller in Berlin. 

No. 34870 vom 26. August 1885. 

Die Beleuchtungsötfnung h wird durch Lücken in zwei oder mehr 
über oder neben einander gelegten, mit einander und gegen einander ver 
schiebbaren Platten j> gebildet, durch deren Verschiebung mittels des Hand- 
hebels tj die erforderlichen Aenderungen sowohl in der Grösse, als auch in 
dem Orte der Beleuchtungsöflnung herbeigeführt werden können. 

p Nautischer Registrirapparat. Von E. Berg in Berlin. No. 351)51 vom 
10. October 1885. 

Der Apparat ist ein registrirender Compass, bei welchem der 
Papierstreifen oberhalb der Rose bewegt wird, so dass die in der Rose ge- 
lagerte Markirvorrichtung den Curs auf der unteren Seite des Streifens ver- 
zeichnet. Beim Ablesen muss demnach der Streifen umgekehrt werden; das Bild des Curses 
kommt dadurch in eine zur leichten Ablesung geeignete Lage, die östliche Hftfte nach Osten, 
die westliche nach Westen. P. B. 1886. No. 27.) 

23 * 
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Abänderung der unter No. 27846 patentirten Feile mit zerlegbarer Schnittfläche. Von R. Wagner 

in Chemnitz. No. 35082 vom 23. September 1884. 

Die ebenen Stahlplatten der im Patent No. 27846 beschriebenen Feile sind durch im 
Winkel gebogene geriffelte Platten ersetzt worden, um eine Feile mit mehr als einer Arbeits- 
fläche zu erhalten. (1886. No. 28.1 



Für die U erkMalt. 

Metal anglais besteht nach dem „Techniker“ aus 440 Theilen gereinigtem Cornwaller Zinn, 
10 Th. russischem Kupfer, 1 Th. Messing, 1 Th. Schwet'elnickel, Vs Th. Schwefel wismuth, 
4 Th. Antimon und 1 Th. Wolframerz. MV. 

Metallsäge. Zeitschr. f. Maschinenbau und Schlosserei. 

Die von der Finna Hartman u & Comp, in Fulda in den Handel gebrachte Diamant - 
stahlsäge soll nach einer Mittheilung in der obigen Zeitschrift so hart sein, dass selbst feder- 
harter Stahl damit durchschnitten werden kann; dabei besitzt die Säge einen solchen Grad 
von Elasticität, dass man sio fast wie ein ungehärtetes Stück Bandstahl hin- und herzubewegen 
im Stande ist. Die Zähne siud stärker als das übrige Blatt, so dass selbst hei tiefem Ein- 
schneiden ein Zwängen der Säge nicht stattfinden kann, wodurch sowohl die Leistung als 
auch die Haltbarkeit derselben bedeutend erhöht wird. Wr. 

Leder auf Elsen zu befestigen. Wieck’s Gewerbe-Zeitung 1886 S. 92 nach dem Schweizer Ge- 
werblatt 

Zunächst bestreiche man das Eisen mit einer Bleifarbe, etwa Bleiweise oder auch 
Lampenruss. Sobald dieser Anstrich getrocknet ist, trägt man einen Kitt auf, der folgender- 
weise hergestellt wird. Man lässt vom besten Leim in kaltem Wasser weich werden und 
löst ihn hierauf bei massiger Hitze in Essig auf. Hierauf giebt man V* »einer Masse weisses 
Terpentinöl hinzu, mischt das Ganze gründlich zu einem Brei und trägt diese noch warme 
Masse mit einem Pinsel auf das Leder auf. Dieses wird ausgezogen schnell an die betreffende 
Stelle angepresst. Wr. 

Verbessertes Verfahren zur Herstellung verzinnten Elsens. Revue chronom^trique. 33. S. 16 nach 
„Union industrielle 1 *. 

Dieses in England kürzlich patentirte Verfahren besteht darin, dass man an Stelle 
des Bades aus schmelzendem Talg, dessen man sich allgemein vor dem Verzinnen bedient, 
eine wanne und gesättigte Lösung von Ammoniaksalz verwendet, welchem man etwas Salz- 
säure, Benzin und Harz zusetzt. MV. 

Wiederherstellung der Original-Metallfarben. The horological Journal. 2S. S. 06 nach „Journal 
Suisse d’Horlogcrie“. 

Nickel und die Mehrzahl derjenigen Metalle, welche an ihrer Oheriläche anlaufen. 
erhalten ihre ursprüngliche Farbe wieder durch die folgende Behandlung: In einem halben 
Glase Wasser löse man 0,5 g Cyankalium und tAuche auf einen Moment die Stücke in diese 
Lösung. Da das Cj'anid sich leicht im Wasser löst, so genügt ein einmaliges Umschütteln 
um jede Spur desselben aufzulösen. Nach dem Eintauchen in diese Lösung werden die 
Stücke in Weingeist getaucht und sodann zum Schutze gegen das Rosten in Buchsbaumholz- 
spänen getrocknet. Sind die zu behandelnden Stücke fettig, so müssen sie vor dem Eintaucheu 
durch Benzin gereinigt werden. Das Cyankalium ist ein heftiges Gift, weshalb bei der An- 
wendung desselben mit grosser Sorgfalt zu verfahren ist, namentlich ist die Operation an 
einem gut ventilirten Orte auszuführen. Das einmal angerichtete Bad kann gut verwahrt 
für eine lange Zeit benutzt werden. Wr. 

Narbdruck verboten. . ... 

Verla« von Jullua Springer in Berlin N, — Druck von H. H. II ermann in Berlin SW. 
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Mittheilungen über das glasteehnisehe Laboratorium in Jena und 
die von ihm hergestellten neuen optischen Gläser. 

Von 

Dr. S. Csapakl in Jena. 

Die Klagen über den unbefriedigenden Zustand des Zweiges der Glasschinelz- 
kunst, welcher wissenschaftlichen Interessen dienen soll, haben sich in den letzten Jahr- 
zehnten immer mehr gehäuft. Die starke elastische und thermische Nachwirkung der 
Thermometer, das missliche ,, Absetzen“ der Niveaus, die leichte chemische Angreif- 
barkeit von Gefässen und manche andere Mängel sind von Seiten der Betheiligten wieder- 
holt hervorgehoben worden. Was das optische Glas betrifft, mit welchem wir uns hier 
in erster Linie beschäftigen wollen, so sah bekanntlich schon Besse 1 es als eine Merk- 
würdigkeit an, dass die unvermeidlichen Fehler der achromatischen Fernrohre d. h. diejenigen, 
welche bei der möglichsten Vollkommenheit in der Ausführung und Berechnung der Flächen 
vermöge der Natur der zur Verfügung stehenden Glasarten nothwondig übrig bleiben 
müssen, bei ihren (der Glasarten) Anwendungen nicht störender hervortreten. Wenn wir 
heute lesen, dass bei einem Objectiv, wie dem Grubb ‘sehen Wiener Refractor von 675 mm 
Oeffnung, im lichthellsten Theil des Spectrums relative Focusdifferenzen der verschieden- 
farbigen Strahlen von 10 mm vorhanden sind, und in dem sichtbaren Theil des Spectrums 
solche von 34 mm, so wird jene Merkwürdigkeit einerseits noch mehr erhöht und andererseits 
tritt hier auch der störende Einfluss dieser Unvollkommenheiten auf moderne Arten der 
astronomischen Beobachtung wie die Spectroskopie und Photographie eklatant vor die 
Augen. Sowohl beim Fernrohr, wie hoi anderen optischen Instrumenten, (Mikroskop, 
photographische Camera) scheint man — sei es durch Theorie, sei es durch geschicktes 
Tatonnement — an der Grenze des Möglichen angekommen zu sein, soweit es die Kunst 
des Optikers betrifft. Zahlreiche experimentelle und theoretische Untersuchungen haben 
denn auch gezeigt, dass dergleichen Instrumente, wenn vdn tüchtigen Fachleuten herge- 
stellt, ziemlich alle auf gleicher Stufe stehen. Ein grosser Theil der optischen Literatur 
der letzten Jahrzehnte gipfelt aber auch andererseits in dem Schlüsse, dass ein wesent- 
licher Fortschritt in der Verbesserung der dioptrischen Instrumente vor Allem in der Be- 
nutzung nouer, von den üblichen in mehreren Punkten abweichender Glasarten wurzelt. 
Wir verweisen unter Anderem auf den, mehrere dieser Bestrebungen auf dem Gebiete 
des Fernrohres zusammenfassenden und weiterführonden Bericht Prof. Safariks in der 
Vierteljahr Schrift der astronomischen Gesellschaft 17. Jahrgang Heft 1, 1882 8. 13 bis 39, 
sowie auf den Bericht Prof. Abbe’s über die optischen Hilfsmittel der Mikroskopie auf 
der Ausstellung wissenschaftlicher Apparate in London 1876 (Bd. I S. 383 bis 420 , speciell 
Ä 415 bis 420). 

Ein Blick auf die Entwicklung und den bisherigen Zustand der optischen Glas- 
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schmelzknnst macht solche Klagen verständlich. Zweimal im Laufe dieser ganzen Ent- 
wicklung ist ernstlich der Versuch gemacht worden, das Glas nach der optischen Seite 
hin wesentlich zu ändern und zu verbessern: einmal von Fraunhofer, das andere Mal 
von Harcourt, einem englischen Geistlichen. Alle übrigen Bemühungen, die grossen 
Preise, welche Regierungen und Corporationcn auf dieselben gesetzt haben, verfolgten das 
freilich in seiner Art nicht minder wichtige Ziel, den technischen Darstell ungsprocess 
des Glases zu vervollkommnen, und die Reihe der schweren Flintgläser zu erweitern. 
Fraunhofer, der in Verbindung mit Guinand bekanntlich auch in den letztgenannten Be- 
ziehungen Hervorragendes leistete, hat die Resultate spectrometrischer Bestimmung von 
7 Glasarten veröffentlicht, unter denen zwei, das sogenannte Flint liL 13 und Crown tit. M 
erhebliche Verbesserungen in Bezug auf die Aufhebung des secuudiiren Spectruma 
aufweisen. Er scheint aber über die Darstellung dieser Glasarten im Kleinen nicht hin- 
ausgekommen zu sein; man hat von ihrer wirklichen Schmelzung im Hafen und Ver- 
wendung zu Objectivschoibcn nie etwas gehört ; sei es, dass die Schwierigkeiten der Dar- 
stellung im Grossen nicht zu überwinden waren, sei cs, dass die mechanischen Qualitäten 
dieser Gläser sie zu optischen Zwecken untauglich machten. Leider war und ist auch nicht 
bekannt, wo sich Stücke dieser Gläser finden, welche man hätte chemisch analysiren und 
als Anknüpfungspunkte zu weiteren Untersuchungen benutzen können. Erst jetzt, auf 
Grund der von Abbe und Schott angestellten systematischen Untersuchungen lässt sich 
über den chemischen Charakter der Fraunhofer’schen Gläser eine wahrscheinliche Ver- 
muthung aussprechen. Der frühzeitige Tod dieses genialen Mannes machte seinen Be- 
mühungen auf diesem wie auf anderen Gebieten ein plötzliches Ende. Niemand war sonst 
berufener als er, zum Ziele zu gelangen. 

So blieb denn dieser Versuch- für die praktische Optik ohne Folgen. Nicht viel 
besser ging es dem zweiten, der von Harcourt herrübrte. Stokes hat über dessen Ver- 
suche an die British Association 1871 und 1874 Bericht erstattet (S. auch Safarik a. a. 0.). 
Aus demselben ist zu erkennen, dass Harcourt, der von 1834 an ein Vierteljahrhundert 
lang mit grosser Ansdauer diese Versuche fortgesetzt und an 166 verschiedenartige 
Schmelzungen gemacht hat, in vielen Punkten durchaus auf der richtigen Fährte war, 
in anderen allerdings sich geirrt hat. Sein Unternehmen ist offenbar daran gescheitert, 
dass die ihm zn Gebote stehenden technischen Hilfsmittel unzureichende waren. Es ge- 
lang ihm nicht, diese Schmelzungen kleiner Quantitäten genügend homogen zu machen, 
um an ihnen hinterher scharfe speetrometrische Bestimmungen vornehmen zu können. 
Die Unsicherheit nnd Unvollkommenheit der nach der Compensationsmethode vorge- 
nommenen optischen Charaktcrisirung der Versuchsschmelzungen wirkte zurück auf das 
Experiment selber, für welches aus einer so mangelhaften Charakteristik keine genügen- 
den Fingerzeige zu entnehmen waren. Das äussere Resultat seiner Arbeiten waren zwei 
„fast fehlerfreie“ drcizölligc Scheiben von „Titanglas“ und zwei von Terborat, aus welchen 
ein dreifaches Objectiv gefertigt werden sollte. Bei der Ausführung musste die eine 
Titanglasscheibe noch verworfen und durch eine Scheibe aus gewöhnlichem Crown ersetzt 
werden. Das fertige Objectiv war zw T ar sonst in seiner Wirkung nicht so gut, wie eines 
aus tadellosen Glasern, genügte aber vollkommen, um die Möglichkeit einer Wegschaffung 
des secundären Spectrums nachzuweisen Safarik a. a. 0.). 

Safarik erzählt, dass er selbst Versuche in der gleichen Richtung unternommen habe 
und hebt die Schwierigkeiten derselben hervor, die, wie es scheint, bisher ihrer defini- 
tiven Durchführung im Wege gestanden haben. Es ist vielleicht von Interesse, die Worte 
zu lesen, mit denen einer der an dem unten besprochenen neuen Unternehmen Haupt- 
betheiligten, Prof. Abbe, vor 10 Jahren selbst den Wunsch nach dem Zustandekommen eines 
solchen LTnternehmens motivirt hat In dem erwähnten Ausstellungsberichte heisst es S. 417: 

„Es ist nicht schwer, den letzten Grund bestimmt anzugeben, aus dem dieser Mangel 
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entspringt. Die Unmöglichkeit, jene chromatischen Differenzen der sphärischen Aberration zu 
beseitigen, wurzelt in dem Umstand, dass bei den heute vorliegenden Glasarten, Crown- 
gläsorn und Flintgläsern, die Dispersion mit dem mittleren Brechungsindex immer Hand 
in Hand geht, in der Art, dass dem höheren Index (bis auf ganz geringe Abweichungen) 
auch stets die höhere Disporsion zugehört, und umgekehrt. Die erwähnten Aberrationen 
würden vollkommen oder wenigstens annähernd zu compensiren sein, wenn es optisch 
verwendbare Materialien gäbe, bei welchen ein relativ niedriger Brechungsindex mit einer 
hohen Dispersion oder ein hoher Brechungsindex mit einer relativ geringen Dispersion 
verbunden wäre. Es würde alsdann möglich sein, durch geeignete Combination eines 
solchen Materials mit dem gewöhnlichem Crown und Flint die chromatische und die 
sphärische Aberration zum Theil unabhängig von einander aufzuheben und damit die 
wesentliche Bedingung zu erfüllen, von welcher die Beseitigung der chromatischen Differenz 
sich abhängig zeigt. 1 ) 

„Die hier gegebene Erörterung führt zu dem Schluss, dass die Mängel der heutigen 
Mikroskopobjective in beiden Beziehungen, sowohl was die chromatische als was die 
sphäriseho Abweichung betrifft, ihren Grund haben in den optischen Eigenschaften der 
Substanzen, auf welche die Optik zur Zeit angewiesen ist. Die fernere Vervollkommnung 
des Mikroskopen*) im Punkte der dioptrischen Wirkung erscheint demnach hauptsächlich 
auf die Fortschritte der Glasschmelzekunst gestellt und im Besonderen davon abhängig, 
dass letztere optisch verwendbare Glasarten herstellt, bei denen der Gang der Farben- 
zerstreuung einer Aufhebung des sogenannten secundären Spectruma günstiger ist und 
bei welchen Dispersion und mittlerer Brechungsindex ein anderes Verhältniss zu ein- 
ander zeigen als bei den jetzigen Glasarten. 

„Die Hoffnung nun, dass solchen Ansprüchen in einer näheren oder ferneren Zu- 
kunft einmal genügt und damit für das Mikroskop, wie auch für die anderen optischen 
Instrumente, die Bahn einer wesentlichen Vervollkommnung eröffnet werden möchte, darf 
sich auf ganz bestimmte Thatsachen stützen. Die Art, wie in den jetzt vorliegenden Glas- 
arten die Merkmale der Lichtbrechung und der Farbenzerstreunng auftreten, braucht 
keineswegs als eino Naturnothwendigkeit angesehen zu werden, denn es giebt unter den 
natürlichen Mineralien wie unter den künstlich dargestellten chemischen Verbindungen 
durchsichtige Substanzen genug, welche wesentlich abweichende Eigenschaften in Bezug 
auf Brechung und Dispersion darbieten, nur dass sic anderer Rücksichten wegen für die 
Optik nicht wohl verwendbar sind. Auch haben Versuche zur Herstellung von Glas- 
flüssen mit geringerer secundftrer Dispersion, welche vor mehreren Jahren in England 
unter Leitung von .Stokes unternommen würden, obwohl sie für die Praxis resultatlos 
geblieben sind, beachtenswert he Winke über die specifische Wirkung gewisser Basen und 
Säuren auf die Lichtbrechung ergoben. Die Einförmigkeit, welche gegenwärtig dio Glas- 
arten in ihren optischen Eigenschaften zeigen, dürfte also wohl vorwiegend darin be- 
gründet sein, dass die Glasfabrikation bis jetzt nur eine goringe Zahl von Materialien 
ausser Kieselsäure, Alkali. Kalkerde und Blei, kaum andere als etwa noch Thonerde und 
Thallium — für die Herstellung der optischen Glasflüsse in Gebrauch genommen hat, und 

b Dass bei Fernrohrobjectiven dio chromatische Dillerenz der sphärischen Ab- 
weichung auch mit den gewöhnlichen Olasarten durch eine besondere Vertheilung der 
Krlimranngen gehoben werdon kann, hat Ganss gezeigt. Es unterliegt jedoch keinem Zweifel, 
dass diese Methode, welche schon beim Fernroh robjectiv zu entschieden ungünstigen Con- 
structionen führt., völlig unanwendbar ist, sobald es sich um Linsensysteme vom Oeffnungs- 
winkel der Mikroskopobjective handelt. 

*) Das Gleiche gilt mehr oder minder auch für das Fernrohr und für die photo- 
graphische Camera. 
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man wird mit einiger Zuversicht auf eine grössere Mannigfaltigkeit der Erzeugnisse 
rechnen können, wofern einmal die Glasschmelzekunst, geleitet von einem methodischen 
Studium der optischen Merkmale vieler chemischen Elemente in ihren Verbindungen, aus 
diesem engen Kreise herausgetreten sein wird. 

„Leider scheint, so wie die Verhältnisse gegenwärtig liegen, wenig Hoffnung, dass 
schon die nächste Zukunft nennenswerthe Fortschritte in dieser Richtung bringen w’erde. 
Die Erwägung der hier vorliegenden Ansichten weist auf eine Sachlage hin, die für viele 
wissenschaftliche Interessen im Gegenthoil ernstliche Gefahren einschliesst. Die Fabri- 
kation der optischen Glasarten ist seit längerer Zeit nicht mehr sehr entfernt von einer 
Art Monopolisirung, wenigstens ist diese Kunst in der Hand von so Wenigen, dass von 
einer eigentlichen Concurrenz kaum die Rede sein kann. Seit die Daguet’sche Glas- 
schmelze eingegangen ist, giebt es überhaupt nur noch zwei Institute dieser Art, welche 
für den allgemeinen Bedarf arbeiten, da das dritte, von Utz Schneider & Fraun- 
hofer gegründete, — das einzige in Deutschland — ausschliesslich ira Dienste einer 
optischen Werkstatt geblieben ist. 

„Nun hat allerdings diese Kunst, w ie man anerkennen muss, auch innerhalb der 
letzten Jahrzehnte in mehreren Rücksichten sehr bedeutende Fortschritte gemacht. Nicht 
nur werden jetzt die gewöhnlichen Arten des Crown- und Flintglases in Hinsicht auf 
Reinheit, Homogenität und Farblosigkeit in einer früher nicht erreichten Vollkommenheit 
geliefert, es hat auch die Reihe der optisch verwendbaren Glasarten nach der einen Seit« 
hin eine wuchtige Erweiterung erfahren durch die Herstellung von Flintgläsern, w'elche 
die älteren in der Höhe der Lichtbrechung und der Dispersion bedeutend übertreffen. 
Diese Fortschritte liegen aber durchaus auf dem Wege einer überkommenen Tradition. 
Darüber hinauszugehen und die praktische Optik durch Materialien mit neuen Eigen- 
schaften zu bereichern, hat die Glastechnik augenscheinlich nicht unternommen, und bei 
dem Mangel einer ernstlichen Concurrenz bietet das geschäftliche Interesse den Inhabern 
dieser Technik auch schwerlich einen besonderen Antrieb, Ziele zu verfolgen, welche nicht 
sichere Vortheile in Aussicht stellen. Bedenkt man nun noch ausserdem, wie misslich es 
an sich schon ist, dass eine so wichtige, für viele Wissenschaften ganz unentbehrliche 
Industrie — so zu sagen — auf wenigen Augen steht und dass unter solchen Umständen 
unglückliche Zwischenfälle selbst ihren gesicherten Fortbestand in Frage stellen und eine 
ernstliche Calamität hervorrufen könnten, so muss es für die Optik und für Alles, was 
mit deren Interessen Berührung hat, als eine Lebensfrage erscheinen, dass in der Zukunft 
jenem Arbeitsfeld« eine grössere Zahl von Kräften zugeführt und damit zugleich ein 
lebhafterer Wettstreit, ein stärkerer Antrieb zum Fortschritt auf demselben, hervor- 
gerufen werden. 

„Man w’ird schwerlich darauf rechnen dürfen, dass die Privatinitiative ohne einen 
kräftigen äusseren Impuls diesem Bedürfnis« wirksam genügen werde, bevor noch die 
Situation viel ungünstiger geworden ist. Unternehmungen solcher Art sind mit so grossen 
Schwierigkeiten verknüpft, machen so bedeutenden materiellen Aufwand nöthig, und ihr 
Erfolg steht, selbst im günstigen Falle, so sehr in der Ferne, dass sie auch für unter- 
nehmende Leute w’enig Verlockendes haben können. Ein grösserer Aufschwung der in 
Rede stehenden Industrie wrird vielmehr kaum anders als dadurch zu erwarten sein, dass 
für ihre Förderung öffentliche Mittel, sei es durch Corporationen, sei es von Seiten eines 
Staates, in ausgiebiger Weise in Bewegung gesetzt werden. 

„Es dürfte hier ein Feld sein, auf welchem namentlich gelehrte Körperschaften, 
welche in der Lage sind, wissenschaftliche Bedürfnisse durch materielle Hilfe zu fördern, 
eine in hohem Grade erspriesslicho und dankbare Aufgabe erfüllen könnten, denn von 
der Glastecbnik, von ihrer dauernden Leistungsfähigkeit und ihrem weiteren Fortschreiten, 
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sind grosse und mannigfache Interessen abhängig. Es ist keineswegs die Mikroskopie 
allein, die hier in Betracht kommt; in gleichem Grade sind dabei alle Wissenschaften 
und Künste betheiligt, welche auf die Benutzung optischer Hilfsmittel angewiesen sind. 

Durch ein günstiges Zusammentreffen der Personen und Verhältnisse hat sich 
der Wunsch des Verf. obiger Worte schneller als er wohl gedacht hatte, erfüllt und zwar 
unter seiner eignen Mitwirkung. 

Es waren die oben wiedergegebenen Ausführungen, welche Herrn Dr. 0. Schott, 
einen technischen Chemiker, der mit der Glasfabrikation im Allgemeinen durch Studium 
und Familientradition vertraut war, veranlasston, seinerseits die in dom Aufsatz ange- 
gebenen Ziele ins Auge zu fassen. Er wandte sich zu diesem Zwecke an Prof. Abbe und 
so entstand Schritt für Schritt erst eine wissenschaftliche Untersuchung und schliesslich 
ein umfangreiches technisches Etablissement. Doch lassen wir die Betheiligten selbst 
die Geschichte ihres Untomehmens erzählen. Es heisst in den Vorbemerkungen, welche 
in dem Production«- und Preis Verzeichnis« der Glasschmelzerei für optische und andere 
wissenschaftliche Zwecke (Glastechnisches Laboratorium, Schott u. Gen.) Jena, Juli 1886 der 
Aufführung der Resultate selbst vorangehen und welche uns für unsere Zeitschrift von 
den Herrn Verf. freundliche! zur Verfügung gestellt wurden: 

„Das industrielle Unternehmen, welches hiermit' zuerst in die Oeffentlichkeit tritt, 
ist hervorgegangen aus einer wissenschaftlichen Untersuchung über die Abhängigkeit 
der optischen Eigenschaften der amorph erstarrenden Schmelzverbindungen von ihrer 
chemischen Zusammensetzung, welche seitens der Unterzeichneten in der Absicht unter- 
nommen wurde, die chemisch - physikalischen Grundlagen der Darstellung optischen 
Glases ans Licht zu bringen. Diese Arbeit wurde im Januar 1881 begonnen und 
auf Grund eines verabredeten Planes in der Art gemeinsam betrieben, dass Dr. Schott 
in seiner damaligen Heiraath, Witten i. W., die betreffenden Versuchs-Schmelzungen aus- 
führte, wahrend die optische Untersuchung der erhaltenen Schmelzproben mittels spectro- 
metrischer Messungen hier in Jena durch Prof. Abbe, bezw. dessen Assistenten Dr. 
Riedel bewirkt wurde. 

„Die Schmelzungen wurden in diesem Stadium in ganz kleinem Maassstab (nicht 
mehr als 20 bis 60 Gramm Masse) ansgeführt und waren allein auf das Ziel gerichtet, 
möglichst alle chemischen Elemente, welche in irgend einer Form in amorphe Schmelz- 
verbindungen eintreten können, hinsichtlich ihres Einflusses auf Brechungsvermögen und 
Dispersion dieser Verbindungen genau zu studiren. Auf diesem Wege hatte sich bis 
gegen Schluss jenes Jahres hin eine Reihe von Thatsachen in Betreff der specifischen 
optischen Wirkung gewisser Stoffe ergeben, welche Aussicht eröffneten auf Glasarten von 
neuen, für manche Anwendungen vortheilhafteren optischen Eigenschaften, als die ge- 
bräuchlichen Crown- und Flintgläser darbieten. 

„Um diese Ergebnisse für die praktische Optik so weit als möglich nutzbar zu 
machen, wurde die Fortsetzung der Arbeit beschlossen, und zwar mit dem neuen Programm: 
auf die gewonnenen chemisch-optischen Grundlagen hin planmässig Glasflüsse zu com- 
biniren, welche in den optischen Eigenschaften den verschiedenen Desideraten der Optik 
thunlichst genügen und dabei nach ihrer sonstigen physikalischen Beschaffenheit — Härte, 
Unveränderlichkeit, Farblosigkeit — eine regelmässige Verwendung in der Praxis zu- 
lassen sollten. Zu diesem Bchufe verlegte Dr. Schott im Frühjahr 1882 seinen Wohn- 
sitz nach Jena, wo ein besonderes Laboratorium mit allen für Schmelzarbeiten erforder- 
lichen Hilfsmitteln in einem für den Zweck eigens gemietheten Gebäude eingerichtet 
wurde. Mit Hilfe von Gas-Schmelzöfen und durch Motor betriebenem Gebläse konnten 
hier Schmelzversuche in dem erforderlichen grösseren Maassstab — bis zu Quantitäten 
von etwa 10 kg — ausgeführt werden. Unter Mitwirkung eines jüngeren Chemikers für die 
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analytisch-chemischen Untersuchungen, welche mit den synthetischen Arbeiten Hand io 
Hand gehen mussten, und eines ständigen Arbeitsgehilfen wurden die Versuche in diesem 
Laboratorium bis gegen Ende des Jahres 1883 fortgeführt und dabei hauptsächlich zwei 
selbstständige Aufgaben verfolgt, welche durch die Bedürfnisse der praktischen Optik als 
Directiven für die Arbeit von selbst an die Hand gegeben waren. 

„Die erste Aufgabe betraf die Darstellung von Crown- und Flintglas-Paaren mit 
möglichst proportional gehender Dispersion in den verschiedenen Abschnitten des 
Spectrums — zum Zwecke der Ermöglichung eines vollkommeneren Grolles der Achrotnasie, 
als die bisher benutzten optischen Gläser zu erreichen gestatteton, also zur Beseitigung oder 
Verminderung der starken seenndären Farbenabweichung, welche die Silicat-Gläser, 
wegen des disproportionalen Ganges der Farbenzerstreuung im Crown und im Flint, bei 
allen achromatischen Combinationen bekanntlich übrig lassen. 

„Die zweite Aufgabe, der nicht mindere Wichtigkeit beigelegt wurde, obwohl der 
Gegenstand derselben bisher kaum als ein Bedtirfniss der Optik in weiteren Kreisen zum 
Bewusstsein gekommen ist, bezog sich auf die Erzielung einer grösseren Mannigfaltig- 
keit in der Abstufung der beiden hauptsächlichsten Constanten, des Brechungsindex 
und der mittleren Dispersion, beim optischen Glase. 

„Die bis dahin allein in Anwendung gebrachten Silicat-Gläser zeigen, der Ein- 
förmigkeit ihrer chemischen Constitution entsprechend, das Bild einer einfachen Reihe, 
in welcher, vom leichtesten Crown bis zum schwersten Flint fortschreitend, die Dispersion 
immer zu nimmt in dem Maasse als der Brechungsindex zunimmt, bis auf ganz geringe, 
praktisch fast gleichgiltige Abweichungen. 

„Die theoretische Bearbeitung dioptrischer Aufgaben stellt aber ausser Zweifel, 
dass die Ausführung solcher Constructionen, bei welchen vielerlei Bedingungen gleich- 
zeitig zu erfüllen sind, eine wesentliche Erleichterung erfahren würde, wenn dem Optiker 
Glasarten zur Auswahl ständen, in welchen die Dispersion bei gleichem Brechungs- 
index oder der Brechungsindex bei gleichbleibender Dispersion einer erheblichen 
Abstufung fähig ist. In Rücksicht hierauf musste es also als ein Fortschritt erscheinen — 
wenn auch die Verwirklichung desselben in der Praxis erst allmälig zu erwarten steht, 
weil hieran eine wesentliche Weiterbildung der theoretischen und rechnerischen Unter- 
lagen für die Ausführung der Constructionen unentbehrlich sein wird — dass die plan- 
mässige Verwendung einer grösseren Zahl von chemischen Elementen zur Darstellung 
von Glasflüssen die Möglichkeit bietet, Abstufungen der erwähnten Art herbeizuführen, 
also die Mannigfaltigkeit der verfügbaren Glasarten, welche bisher wesentlich linearen 
Charakters war, wenigstens an einigen 8tellen nach zwei Dimensionen auszudehnen. 
In wie weit die Versuche nach den beiden hier bezeichnetcn Richtungen hin zu Resultaten 
geführt haben, wird aus dem im Folgenden gegebenen Verzcichniss von dargestellten and 
regelmässig darstellbaren Arten optischen Glases ersichtlich. 

„Die wissenschaftlichen Ergebnisse dieser Arbeiten, welche die chemisch-optischen 
Grundlagen für die Darstellung der verschiedenen Glasarten enthalten, sollen demnächst 
im Zusammenhang veröffentlicht werden; hier sei nur bemerkt, dass diese Ergebnisse im 
Wesentlichen bis zum Herbst des Jahres 1883 festgestellt waren, und dass die ganze 
Untersuchung als eine wissenschaftliche Vorarbeit für die rationelle Darstellung des opti- 
schen Glases auch damals schon zürn Abschluss gebracht worden sein würde, wenn nicht 
um diese Zeit seitens mehrerer hervorragender Gelehrten das glastechnische Laboratorium 
angeregt worden wäre, die Einführung der erlangten Resultate in die Praxis alsbald 
selbst in die Hand zu nehmen und in unmittelbarem Anschluss an die vorangehende 
Laboratoriumsarbeit die fabrikationsmässige Herstellung optischen Glases zu versuchen. 

„In Folge dessen wurde in Gemeinschaft mit den Herren Dr. C. und R. Zeiss 
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in Jena, welche die Arbeiten schon von Beginn an auf das Wirksamste unter- 
stützt hatten, in Jena die Errichtung einer Glasschmclzerei mit allen Einrichtungen zu 
fabrikationsmassigem Betrieb unternommen, um in dieser, nachdem sie im Herbst des 
Jahres 1884 betriebsfähig hergestellt war, die Production des optischen Glases, und zwar 
sowohl der bisher gebräuchlichen Glasarten wie der neu dargestellten Combinationcn, im 
Grossen vorzubereiten. — Dio Durchführung der erforderlichen sehr kostspieligen Ver- 
suche im fabrikatorischen Maassstab wurde ermöglicht durch eine wiederholte, in liberalster 
Weise von dem Kgl. Preuss. Unterrichts-Ministerium bewilligte sehr namhafte Subvention. 

„Nach Ueberwindung grosser und zahlreicher Schwierigkeiten, wie sie naturgcmäss 
den Zutritt zu einem Gebiet der Technik hemmen, auf welchem einem neuen 
Unternehmen die Erfahrungen der Vorgänger völlig verschlossen bleiben und Alles aus 
eigenen Kräften erlernt werdon muss, ist diese in Jena errichtete Productionsstätto für 
optisches Glas nunmehr durch einen längeren internen Betrieb genügend gokräftigt, und 
hat auch schon ihre technische Leistungsfähigkeit seit nahezu einem Jahre im Verkehr mit 
den meisten optischen Werkstätten Deutschlands hinreichend erprobt, um jetzt an die Oeffent- 
lichkeit treten zu können. 

Von dem Aeusseren des Etablissements bringt das „Verzeichnis«* 4 einen kleinen 
Holzschnitt. Die Gebäude sind in Form eines fast geschlossenen Rechtecks aufgeführt; 
sie liegen auf einem Hügel, wenige Minuten von der Stadt und einem Bahnhof. Der 
östliche Flügel ist ein einziger grosser Saal. Er enthält die Schmelz-, Senk- und Kühl- 
anlagen. Die Heizung erfolgt mittels Gas nach dem Regencrativsystem. Die bezüglichen 
Anlagen sind von Fr. Siemens in Dresden in vortrefflicher Weise geschaffen worden. 
Der nördliche Flügel enthält die Schleiferei, den Maschinenraum und das Laboratorium 
für Schmelzungen kleiner Quantitäten. In dem westlichen Flügel befindet sich Comptoir, 
chemisches Laboratorium und die Modell ir Werkstatt für die Schraelzhäfen. In dem kleineren 
südlichen Flügel endlich sind die Glasvorräthe und die Rohmaterialien für die Schmelzun- 
gen untergebracht. Die Fabrik beschäftigt gegenwärtig 15 Leute, darunter zwei Meister, 
welche abwechselnd Tag und Nacht den Schmelzprocess beaufsichtigen und zwei Röhren- 
zieher. Bei günstigen Be tri ebsverhfil tn i ssen können jährlich 150 bis 170 grosse Häfen 
optischen Glases geschmolzen werden, daneben noch eine Anzahl kleinerer Häfen von 
Specialglas je nach Bedarf, ferner die Schmelzungen für Thermometerglas und die 
Schmelzungen, welche blossen Versuchszweck haben, ausgeführt werden. Von letzteren 
waren bei Eröffnung der Fabrik 700 erfolgt; jetzt übersteigt die Zahl derselben schon 1000. 

(Schluss folgt.) 



Ueber eine Methode zur Messung kleiner Winkeldifferenzen. 

Von 

Stu«l. Hugo V.itnaner in Breslau. 

Wenn zwei .ebene Spiegel unter einem Winkel <f gegen einander geneigt sind, 
so erzeugt ein zwischen ihnen befindlicher leuchtender Punkt L eine Reihe Bilder. Legt 
man durch L senkrecht zur Schnittkante der Spiegol eine Ebene, und beschreibt in ihr 
um den Fusspunkt C der Schnittkante den Kreis durch L , so liegen alle Bilder von L 
auf diesem Kreise. Ihre Zahl und Lago hängt ab von der Grösse des Winkels </> und 
der Lage von L zwischen den Spiegeln. 

Eingehende Behandlungen dieses Gegenstandes sind gegeben von A. Bertin in 
Poggendorffs Annalen , Band 82, S. 288 bis 294; ferner von W. Gallenkamp, in dem- 
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selben Bande S. 588 bis 593; und von E. Lefebvre: De U i production des Images entre 
deux miroirs plans faisant entre eux un angle quelconque. Jourti. de Phys. 1879. 8. S. 129. 

Die umgekehrte Aufgabe, aus der beobachteten Lage der Bilder auf die 
Grösse des Winkels y zu schliessen, lässt sich nun benutzen, um in gewissen Fällen 
kleine Winkeldifferenzen zweier spiegelnder Flächen mit einem hohen Grade von Genauigkeit 
zu bestimmen. 1 ) Auf Anregung des Herrn Prof. Dr. L. Weber in Breslau untersuchte 
ich diese Beziehungen näher und führte zur Prüfung der praktischen Brauchbarkeit der 
Methode einige Messungen aus. Die Resultate derselben sollen im Folgenden angegeben 
werden. 



Bf 



& 



Mit Hilfe der sehr vollständigen und übersichtlichen Darstellung von Gallen- 
kamp lässt eich zunächst Folgendes ableiten: 

Der Winkel <f sei gegeben durch die Gleichung t tf + <p — n, 
wo I eine ganze Zahl und ift den absolut kleinsten Rest der Division r bedeuten möge. 
Dann ist es stets möglich, in jedem der beiden Spiegel t Bilder zu erblicken. Trägt 
man nämlich (Fig. 1) l(j an die beiden Spiegel nach innen an, so wird <f in drei Theile 
zerlegt. Jeder Punkt L im mittleren Theile lässt in jedem 
Spiegel t Bilder erblicken. 

Bei solcher Lage von L zwischen den Spiegeln 
C S, ( 1 ) und C St ( II) sei L S,=p, L S, = q. Dann hat das 
durch letzte Reflexion von / erzeugte Bild B\ von S, aus 
hinter dem Spiegel J anf dem Kreise die Entfernung: 

(< — 1 ) V + /', wenn t ungerade, 

(t — 1) tf 4“ '/, wenn t gerade ist. 

Desgleichen hat das ft* durch letzte Reflexion von ,/J erzeugte 
Bild B" von Sj hinter Spiegel II die Entfernung: 

( t — 1) <f + q, wenn t ungerade, 

(t — 1 )y+P, wenn t gerade ist. 

Addirt man zu der Summe beider Entfernungen den Winkel tf und den Winkel x 
zwischen J9J und B “ , so erhält mau die Kreisperipherie. Also ist, 

wenn I ungerade: (/ — 1) tf + p + (t — 1) <p + ? + <f + x = 2 n, 
wenn / gerade: (<— 1) tf + q + (t— 1) tf +p + if + x = 2 n, 

und da p + J = tf ist, in beiden Fällen: 

2/y + x = 2jr, 

oder: x = 2 n — 2 / tf. 

Die rechte Seite lässt sich auch schreiben: 




2 n 






g-” ist aber ein geradzahlig aliquoter Theil der Kreisperipherie, und j-j - * — y bedeutet die 
Abweichung des Winkels y von diesem geradzahlig-aliquoten Theile. Wird sie mit 6 be- 
zeichnet, so ist also: 

x = 2 t d 



und umgekehrt: d = o. • 

Gelingt es demnach, x zu bestimmen, so wird dadurch d und auch y ermittelt sein. 

Da jedoch x nicht blos seinem absoluten Werthe, sondern auch seinem Vorzeichen 
nach bestimmt werden muss, so ist noch folgende Ueberlegung anzustellen. Es war x — 2 t d : 



*) Mitgetheilt von Prof. L. Weber in der Schien- Ges. Sitzung vom 14. April 1886. 
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d. h. 6 hat stets dasselbe Vorzeichen wie x nnd umgekehrt. Ein negativer Werth von 
a* bedeutet aber: Geht man von S , hinter Spiegel 7 nach ifj, so wird man, um von B\ 
weiter nach 77" zu gelangen, den Drehungssinn ändern müssen ; d. h. B\ und B " haben die 
Lage wie in Pig. 2. Ebenso bedeutet positives Zeichen von x: Der Weg von B\ weiter 
nach B " geht in derselben Richtung wie der von 8 X nach jBJ , folglich liegen dann B) und 
B\' wie in Pig. 8. 

Da nun die letzte Reflexion, welche 77) sichtbar macht, am Spiegel 7 vor sich 
geht, so ist dieses Bild nur sichtbar an allen Punkten, nach welchen die Strahlen von 77) 




Fig. 2. Fig. 3 



durch den Spiegel (' S t zu gelangen scheinen; d. h. im Winkelraum S t CQ. Desgleichen 
ist B" nur im Winkelraum S^CR sichtbar. Ist nun x, also auch d nogativ, so liegen 
5, CQ und S^CR völlig aussercinander (Fig. 2) und in Q CR ist weder 7?) noch 77" sicht- 
bar. Ist x, und also auch d positiv, so decken sich S, C Q und S a C R zum Theil (Fig. 3), 
und in QCR sind beide Bilder sichtbar. Hieraus folgt ein einfaches Kriterium betreffs 
des Vorzeichens von x nnd d: 

lat d negativ oder (p >“ ", so giobt es einen Winkelraum <JCR } wo keines der 
beiden t ten Bilder sichtbar ist. 

Ist d positiv oder <p <~-" f 80 giebt es einen Winkelraum (JC R, wo beide t u ' n Bilder 
gleichzeitig sichtbar sind. 

Im Grenzfallc d = 0, ist auch r = 0; d. h. die beiden 7 ton Bilder fallen in ein einziges 
zusammen, welches überall sichtbar ist. 

Dieses Kriterium lässt sich aber auch noch in anderer Form darstollen. 

Ein Stück ab des Bogens S t gehe die Bilder a, b, und a„b u . Ist d<0, so 
liegen die Bilder (entsprechend Fig. 2) wie in Fig. 4. Sieht man dann von einem be- 
stimmten Punkte (> nus in der Richtung OCPnach den beiden Bildern a, b, und «„7^,,, dann 
bildet die Linie O P gewissermaassen die Grenzscheide zwischen den beiden hinter den 
Spiegeln I und II liegenden Räumen. Alle in 7 sichtbaren Bilder können nur links von 

OP liegen, alle in II sichtbaren nur rechts von OP. Deshalb sieht man von dem Bilde 

a, b, nur das links von 0 P liegende Stück a, m, und ebenso von «„ b ti nur das rechts 

von OP liegende Stück n„ b„ Aus der Figur ist zu ersehen, dass dann die gleichzeitig 

von 0 aus gesehene Summe a„ 6„ der beiden Stücke a, tn, und n„ b„ kürzer ausfällt als 
der ursprüngliche Bogen ab. Bewegt man das Auge, also Punkt O etwas weiter nach 
links, so rückt der Schnittpunkt von OP mit den beiden Bildern etwas nach rechts, 
man wird von «, b, ein etwas grösseres Stück übersehen , dafür aber von a„ b„ ein um 
ebensoviel kleineres. Dabei wird also die Summe a, b„ der beiden gleichzeitig über- 
sehenen Bildstücke nicht geändert. Eine Aenderung würde nur dann eintreten können, 
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wenn man mit 0 soweit nach links ginge, bis die Linie 0 P das Bild a„ b„ gar nicht mehr 
trifft. In diesem Falle würde man freilich von dem Bilde a, b, allein ein grösseres Stück 
übersehen können, als vorher die Somme a , b„ betrug. Entsprechendes würde eintreten, 
wenn man mit Ö weiterund weiter nach rechts ginge. So lange man aber beide Bilder 
gleichzeitig sieht, ist die Summe a, b„ constant und kleiner als ab. 

Ist dagegen 6 < 0, so liegen die Bilder <*, b, und a„ b tl (entsprechend Fig. 3) wie 
in Fig. 6. Hier wird man ebenfalls nur die Stücke a t n, und m„ b lt sehen; aber aus der 

( 

\ 

Kiic- 4 Fig. 6. 

Figur ergiebt sich, dass ihre Summe a, b lt länger erscheinen muss, als der ursprüng- 
liche Bogen ab. 

Denkt man sich nun unter a b etwa eine kreisförmige Scale, so wird im Punkte P 
wenn d < 0, wie in Fig. 4 der Scalenstrich ?» des Bildes a, b, mit dem Strich n„ von 
a„ zusammen fallen; das Stück mn selbst aber wird in beiden Bildern unsichtbar sein. 
Demnach werden beide aneinander stossenden Bilder den Eindruck einer Scale machen, 






Fi«. 6. Fi*. 7. 



in der das Stück m n fehlt, (Fig. 6). Es coindicirt nach der Stellung des Auges Theil- 
strich 7 von Bild 1 mit Theilstrich 11 von Bild 11. Das Resultat ist eine Scale, in der 
das Stück 7 bis 11 fehlt. 

Ist d >0, so wird n, mit m„ coindiciren; m, ft, und m„ n„ sind auch beide sicht- 
bar (Fig. 5); folglich zeigt sich als Gesammtbild eino Scale, in welcher das Stück m n 
zweimal hinter einander steht, Fig. 7. Theilstrich 18 von Bild 1 coindicirt mit Theil- 
strich 4 von Bild II und es resultirt eine Scale, in der das Stück 4 bis 18 zweimal hinter 
einander steht. 

Die praktische Ausführung der Messung des Winkels x würde sich nun in der 
Weise gestalten lassen, dass man die gegenseitige Verschiebung der Bilder einer solchen 
kreisförmigen Scale mittels eines Fernrohres abliest und als Quotient aus ihr und dem 
Radius der Scale den Bogen x in Theilen des Radius erhält. Das Vorzeichen von d er- 
giebt sich dabei unmittelbar nach den oben angegebenen Kriterien. 
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Die mannigfachen Schwierigkeiten, die nun hier eine genaue Messung wohl ver- 
eiteln würden, fallen fort, sobald d sehr klein ist, d. h. sobald (f einem geradzahlig 
aliquoten Theile der Kreisperipherie sehr nahe kommt. Dann lässt sich die kreisförmige 
durch eine in genügend grosser Entfernung aufgestellte geradlinige Scale ersetzen. 
Die mittels Fernrohres abgelesene Verschiebung der Scalenbilder, dividirt durch die Ent- 
fernung derselben von der Schnittkante, oder was dasselbe ist, durch die Entfernung 
der Scale selbst von jener Kante, liefort die Tangente oder den Sinus des Winkels x. 

Das Vorzeichen von d lässt sich hier bei der Ablesung der Scalen Verschiebung 
sogleich erkennen; es kann über dasselbe indess oft schon entschieden werden, wenn 
man die Bilder eines leuchtenden, zur Schnittlinie parallelen und einige Meter entfernten 
Spaltes mit blossem Auge betrachtet. Bei negativem d muss es dann einen Winkel- 
raum geben, wo keines der beiden Bilder des Spaltes, bei positivem d dagegen oinen 
solchen, wo beide gleichzeitig sichtbar sind. Bei nicht allzukleinera d ist dies Kriterium 
das bequemste. 

Als Beispiel einer Anwendung der geschilderten Methode möge hier die Aus- 
messung derjenigen Abweichung folgen, welcho der Winkel eines rechtwinkligen Glas- 
prismas von 90° besass. Die Spiegelung war hier die totale an den inneren Flächen der 
Katheten statt findende. 

Das Prisma wurde so gestellt, dass die Kante des rechten Winkels horizontal 
und die Hypotenusenfläche vertical stand. In grosser Entfernung davon wurde parallel 
zu jener Kante ein leuchtender Spalt angebracht. Bewegt© man das Auge nun senkrecht 
zur Kante dos rechten Winkels, d. h. von oben nach unten oder umgekehrt, so sah 
man eine ganze Strecke weit deutlich zwei Bilder des »Spaltes; über und unter jenem 
Gebiet w r ar nur ein Bild sichtbar. Daraus folgt nach dom oben angeführten Kriterium, 
dass d >0, (f also < 90° war. Um nun d zu messen, wurde an »Stelle des Spaltes eine Glas- 
scale, in Millimeter getlieilt, vertical aufgestellt und durch eino dahintergestellte Gasflamme 
erleuchtet. Neben der Scale wurde ein Fernrohr aufgcstellt, durch welches man die Bilder 
der Theilung in den beiden Kathetenflächen des Prismas beobachtete. Es zeigte sich 
dabei, dass der Theilstrich 50 mm de« einen Bildes um 8,8 mm verschoben war gegen 
Theilstrich 50 mm des anderen Bildes. Dio Entfernung der Scale von der Kante des 
rechten Winkels wurde gemessen, indem von beiden auf ein darunter gespanntes 
Bandmanss herabgelothet wurde. Die Entfernung ergab sich zu d = 2887 mm. Dio Bilder 
erscheinen nun aber infolge der Brechung der Lichtstrahlen beim Ein- und Austritt aus dem 
Glase etwas näher gerückt. Ist der Brechungsindex von Luft gegen Glas «, die Länge 
der Hypotenusenfläche des Prismas <?, so beträgt die Annäherung an die Kante des 
rechten Winkels n ~ 1 a. Der Werth a betrog 32 mm; n wurde — 1,6 gesetzt. Mithin war 
jene Annäherung =12 mm, die von der Entfernung 2887 mm abzuziehen ist. Es war also: 

_ 8,8 _ 8,8 

81D 1 ~ 2887 — 12 ~ 2876’ 

x = 0° 10' 31", 36* Nun war (1 = ^; Hst gleich 2, denn wenn (f nahezu gleich * ist, 
wird n =2<p -\- ifj. Mithin war d = T =0° 2' 37", 8. 

Bei einer zweiten Messung war die Entfernung (/ = 2004 mm; die Verschiebung 
der Scalenbilder betrug hier 6,1mm. Mithin erhält man: 

sinx- 6 ’J— 

woraus sich ergab x =0° 10*31", 64 und d = * =0°2'37",9. 

Die Uebereinstimmung beider Resultate zeigt, dass sich diese Messungen sehr 
genau ausführen lassen. 

Für die Praxis möge noch Folgendes bemerkt werden. Das Bild der Scale er- 
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scheint nicht genau so, wie es Fig. ß und 7 zeigen ; denn dieser Fall würde nur eintrcten, 
wenn das Objectiv des Fernrohres ein Punkt wäre. Infolge der Ausdehnung des Objectivs 
sieht man vielmehr auf beiden Seiten der Linie OP, Fig. 4 u. 5, noch je ein Stück des 
auf der anderen Seite derselben liegenden Bildes, so dass auf einer gewissen Strecke 
beide Bilder durcheinanderlaufen, ein Umstand, der übrigens das Schätzen der Zehntel- 
millimeter allein ermöglicht. Blendet man das Objectiv ringförmig ab, so wird die Strecke 
des Doppelbildes kleiner. 

Die Ausdehnung des Objectivs kann übrigens Erscheinungen zur Folge haben, 
die einen Irrthum bezüglich dos Vorzeichens von d zulassen. Wenn, Fig. 2, [_QCR so 
klein ist, dass das Objectiv in beide äusseren, schraffirt gezeichneten Winkolräume des 
Winkels S, C S t hinübergreift, so werden offenbar beide Bilder eines Punktes L gleich- 
zeitig sichtbar sein, obgleich d<0 ist. Diese Bilder werden sich zunächst dadurch aus- 
zeichnen, dass sie, weil nur von wenigen Strahlen gebildet, sehr lichtschwach sind. Ferner 
wird schon eine geringe Verschiebung des Fernrohres in dem einen odor anderen äusseren 
Winkelraum das eine der Bilder zum Verschwinden bringen. Eine ringförmige Ab- 
blendung des Objectivs wird beide Bilder verschwinden machen. Den für die Bestimmung 
des Vorzeichens hieraus möglichen Irrthum wird man vermeiden können durch möglichst 
entfernte Aufstellung des Fernrohres und dos Objectes. Eine Beobachtung mit blossem 
Auge führt in der Regel auch zu sicherer Entscheidung. 

Noch in anderen Fällen als in dem beispielsweise angeführten des Glasprismas, 
in welchem der Winkel ein constanter ist, lässt sich die beschriebene Methode anwenden. 
Handelt es sich etwa darum, sehr kleine Aenderungen in der Stellung eines an einer 
Magnetnadel befindlichen Spiegels zu beobachten und zn messen, so würde man in nn- 
mittelbarster Nähe des schwingenden Spiegels einon zweiten unverrückbar fest aufstellen, 
so dass bei der mittleren Lage des schwingenden Spiegels beide rechtwinklig zu ein- 
ander stehen, was sich durch eben diese Methode auch sehr genau einstellen Hesse. Noch 
besser wäre vielleicht eine Aufstellung unter 60 oder 46", wobei allerdings die Bilder etwas 
lichtschwach werden. Eine Scale, senkrecht zur Drehungsaxo vor den Spiegeln aufgestellt 
und durch ein Fernrohr beobachtet, Hesse Grösse und Richtung der Schwingungen sehr 
gut erkennen und auch dio Beobachtung mit blossem Auge würde kleinste Schwankungen 
erkennen lassen. 

Diese Art der Ablesung bietet vor der gewöhnlichen Poggendorffschen Spiegel- 
ablesung mit nur einem Spiegel zwei besondere Vorthoile. Bei dieser liest man das 
Doppelte, hier, wenn die Spiegel rechtwinklig zu einander stehen, das Vierfache der Ab- 
lenkung ab, bei Stellung der Spiegel unter 60 oder 45° sogar das Sechs- bezw. Achtfache; 
also hat man nur den halben Beobachtungsfehler, bezw. dessen dritten oder vierten Theil. 
Bei der einfachen Spiegelablesung erkennt man ferner eine bestimmte Lage des Magneten 
daran, dass ein bestimmter Theilstrich der Scale mit dem Faden des Fadenkreuzes 
coindicirt, und eine zufällige, durch äussere Einflüsse hervorgernfene, ihrer Grösse nach 
unbekannte Verrückung der Scale oder des Fernrohres lässt keine Vergleichung der 
vorherigen nnd nachfolgenden Beobachtungen mehr zu. Bei der hier beschriebenen Ab- 
lesung indessen wird die Verschiebung der beiden Scalenbilder gegeneinander gemessen 
und es ist offenbar gleichgiltig, an welcher Stelle der Scale man dieselbe misst. Man 
macht sich so unabhängig von solchen störenden äusseren Einflüssen. 

Die Einführung dieser Ablesung mit zwei Spiegeln dürfte deshalb namentlich bei 
Galvanometern und Variationsinstrumenten von Vortheil sein. 
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Der neue Grubentheodolit „Duplex“. 

Von 

Mechaniker Jom. 4c Jan Frl£ in Prag- 

(Schluss.) 

II. Aufstellung des Theodoliten am Stative und au dem Wandträger. 

Bei der Neuconstruction des /.um Theodoliten gehörigen Statives und Wand- 
trägers haben wir uns von dem Gedanken fuhren lassen, sowohl am Stative, als an dem 
Wandträger möglichst grossen Spielraum für die Ccntrirnng bei bedeutender Compen- 
diosität einzuführen , und ferner dafür au sorgen, dass die Befestigung des Instrumentes 
durch elastische Verbindungstheilo recht leicht und bequem vorgenommen werdeu könne. 
Das Stativ sollte zerlegbar gemacht und eine mit gleicher Bequemlichkeit ausführbare 
Centrirung unterhalb sowie oberhalb eines Punktes bei Arbeiten über dem Tage gestatten. 
Dabei wurdo bald erkannt, dass die von mehreren Seiten vorgeschlagene, hie und da 
auch ausgeführto doppelte Sclilittenführnng, welche die Centrirung oberhalb des Instru- 
mentes durch zwei gekreuzte Schlitten znlässt, wogen der bei Beibehaltung des recht- 
winkligen Coordinatensystems unumgänglichen Grösse des Stativkopfes in der Praxis 
nur eine untergeordnete Bedeutung haben kann. Zur Lösung der gegebenen Aufgabe 
eignet sich eher das Princip des Polarcoordinatensystcras, welches durch Prof. Chri smar 
in die Praxis eingeführt wurde, und aus einer einzigen genügend ausgiebigen aber dreh- 
baren Schlittenführung besteht. 

Das in Fig. 7 veranschaulichte Stativ besitzt folgende charakteristische Eigen- 
schaften: Alle drei Beine können vom Stativkopfe bequem obgenommen werdon. Das Stativ 
lässt eine Centrirung oberhalb des Stativkopfes innerhalb eines Kreises von 34 cm Durch- 
messer, unterhalb des Statives in den Grenzen von 15 cm zu. Durch Anwendung eines 
eigenthümlich geformten symmetrischen Federhakens (Klemmer) lässt sich das Instrument 




n» 7. 

von oben her an den Stativkopf bequem befostigen. Vier an der oberen Fläche befindliche 
Schrauben gestatten die Befestigung der drehbaren Belenchtungslampe in vier Lagen. 

Die starke kreisförmige Platte A des Stativkopfes läuft in sechs um 120° sym- 
metrisch vertheilte Lappen aus, in deren Mitte der lange Bolzen k, welcher die zwei 
Theile des gespaltenen Beines Zusammenhalt, durchgeht; jeder Bolzen erweitert sich an 
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einem Ende in ein vierkantiges Stück, welche« in das Holz de« Stativbeines eingelassen 
ist, am anderen Ende läuft er in ein starkes, mit einer Flügelmutter versehenes Gewinde 
aus. Jeder Lappen ist von unten her so breit ausgeschnitten, als es der Durchmesser 
des cylindrischen Bolzens verlangt, sodas« sich jede« Bein in diesen Einschnitt von unten 
einstecken und sodann durch die Flügelmutter fest klemmen lässt. Zwei Querseh rauben / / 
sichern beim Loswerden der Mutter die Beine vor möglichem Herausfallen. In neuerer 
Zeit haben wir diese Construction in der Weise modificirt, dass wir concentrisch mit dem 
Schraubenbolzen innererseits eine« jeden Astes der Beine einen kurzen Cyliuder aus- 
laufen lassen, welcher sich beim Zusammeusetzen de« Stative« in eine entsprechende 
Vertiefung de« Lappen« einlegt. Diese Einrichtung macht bei völligem Weglassen der 
Schrauben ll auch bei gelüfteten Muttern die Beine vom Stativkopfe unabtrennbar; erst 
wenn durch grössere Lüftung der Flügelmutter ein genügender Raum zum Auseinander* 
ziehen der beiden Aeste der Stativbeine entstanden ist, lassen sich die letzteren abnehraen. 

Will man dem Instrumente bei möglichster Kleinheit des Stativkopfes eine so 
grosse Centrirbarkeit oberhalb des letzteren gewähren, dass damit die Grenzen der unteren 
Oeffnung, durch welche die Grosse der Centrirbarkeit unterhalb des Instrumentes bedingt 
wird, überschritten werden muss, so kann auch die übliche Befestigungsart mittels eines 
centralen, nach unten herausragenden Federhakens nicht beibehalten werden. Das an 
einer Schlittenführung befestigte Instrument muss dann oberhalb des Stativkopfes seitwärts 
bewegt werden können, wobei ein berabhängender Feder haken hinderlich wäre. Für unser 
Instrument haben wir folgende in der Fig. 8 veranschaulichte Einrichtung getroffen. 

Von den zwei länglich geformten Metallstücken m und n wird das obere w durch 
die Schraubenmutter e an dem unteren centralen Gewindefortsatz des Stückes T) (Fig. 2 
auf S. 2*24) des Dreifusses befestigt. Iti dem unteren Stücke « sind die beiden Stangen p 
eingeschraubt, welche das Stück m durchdringen und in den auf letzteren zur Vermeidung 
des Ecken« befestigten Führungshülsen r verschiebbar sind. Dieselben endigen oben iu 
flache, breite Knöpfe. Zwischen diesen und dein Stücke »» sind zwei starke Schrauben* 
federn eingespannt, welche also jeden auf n nach unten ausgeübten Zug elastisch auf m 
und damit auf den Dreifuss in derselben Weise übertragen wie ein direct an letzterem 
befestigter Federstengel. Unterhalb der zweiten Platte n ist in deren Mitte eine flache 
Kugelcalotte, welche unterwärts mit einem Huken versehen ist, 
der zum Auf hängen der Lothgewichtschnnr dient, mit einem 
kurzen Stielchen festgesch raubt. Dieses Kugelsogment ist mit 
seiner Convex ität nach oben gerichtet und trägt eine dritte Platte», 
welche sich um das Segment drehen und in allen beim Hori- 
zont i re n des Theodoliten verkommenden Lagen neigen lässt. 
Will man nun das Instrument am Stativkopfe befestigen, so wird 
die unterste Platte o parallel mit den beiden anderen nt und ii 
gestellt, und das Instrument mit seinen Fussschraubcn in die 
Lage gebracht, dass die Platten o , in und « über dem in der 
Oberplatte B (Fig. 7) des Statives befindlichen länglichen Aus- 
schnitt zu stehen kommen und demselben nahezu parallel ge- 
richtet sind. In dieser Lage werden die zwei Spiralfedern durch 
Niederdrücken beider oberen Knöpfe soweit zusammengepresst, 
dass die Platten u und o in den Ausschnitt versinken, und o gänzlich unterhalb der Unter- 
fläche der Platte B zu liegen kommt. Darauf wird das Stück o quorgedrekt und die 
Federn losgelasscn. Dieselben pressen dann o von unten her und mit der gleichen Kraft 
m und den damit verschraubten Dreifuss von oben gegen wodurch «las Festhalten de« 
Instrumentes in gehöriger Weise statt find et- (Vgl. Fig. 1 aut S. 223.) 

Damit die. Federn die notbige Kraft entwickeln können, ist ihre Länge in gänzlich 
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ungcspanntem Zustande länger als die der Stangen p. In Folge dessen würden sie, so 
Iango der Klemmer noch nicht in Thfitigkeifc ist, die Metallstücke m und n gegeneinander 
drücken und damit die zwischen ihnen befindliche Schraubenmutter e festklemmen, wodurch 
das Anschranbcn derselben an den Dreifuss erschwert werden würde. Um diesem Uebel- 
stande vorzubeugen, sind an beiden Stangen p zwischen den Stücken m und n kurze 
Röhrchen u aufgeschoben (in Fig. 8 ist nur das eine mitgezeichnet, in Fig. 1 sind beide 
weggelassen •, gegen wclcho sich m anlehnt, bevor die Mutter e festgedrückt werden kann. 
Die Länge dieser Röhrchen ist aber so bemessen, dass dann zwischen der Unterfläche 
von e und der oberen Fläche von n nur ein kleiner Spielraum bleibt. Hierdurch wird 
die Mutter <?, die in m mit einem kurzen cylindrischen Ansatz eingepasst ist, vor dem 
Herausfallen geschützt. 

Zur Beschreibung des eigentlichen Stativkopfes zurückkohrend, haben wir noch 
die Function und Zusammensetzung des drehbaren Centrirschlittens etwas näher zu be- 
sprechen. Derselbe besteht aus der schon erwähnten verschiebbaren und mit einer läng- 
lichen Oeffnung versehenen Oberplatte B und dem die Führung für B abgebenden und 
in A drehbaren Körper C. An der Oberfläche von B befinden sich ausser den vier, zum 
Befestigen der Beleuchtungslarape dienenden Schrauben h h noch die drei runden Fuss- 
plättchen für die Dreifussschrauben, von denen eines, das einzige in Fig. 8 sichtbare, in 
allen Richtungen beweglich ist, während die anderen beiden dicht am Rande des Aus- 
schnittes mit der Platte B verbunden sind. Um den Spitzen der Stellschrauben freien 
Gang zu gewähren, ist das eine der beiden letzteren Scheibchen mit einer zur Axc des 
Instrumentes radialen Rinne versehen. (Vgl. Fig. 1, wo alle drei gleichzeitig sichtbar sind.) 
Die übrigen in Fig. 1 und 7 dargestellten Schrauben dienen zur Befestigung der seit- 
lichen Führungsstücke ff welche an den entsprechenden schwalbenschwanzförmigen 
Flächen von C gleiten. Der Körper C, an welchem die obere Platte B verschiebbar ist, 
läuft unterhalb in einen Ring a aus, welchen man als eine kurze cylindrische Axe des 
Oberkopfes nnsehen kann. Die Stativplatte A würde dann die Büchse dieser Axe vor- 
stellen. Der Schlittenkörper C ist in der Längsrichtung der Führung bis zur oberen Fläche 
von A so ausgeschnitten, dass das Kugelsegment mit dein quergestellton Stücke o des 
Klemmers bei der Verschiebung von B bequem hindurch passiren kann. Zwei tiefe 
Nuten h sind in den Schlittenkörper C eingefräst,* zwei als Anschläge dienende von 
unten in die obere Schlittenplatte B eingeschraubte, in der Figur nicht sichtbare, Bolzen 
verhindern das gänzliche Herausschiehen der Platte B, gestatten aber dem Instrumente 
eine Bewegung von der Mitte des Statives bis 17 cm seitlich — w'elche Verschiebung zu- 
gleich den Halbmesser jenes Kreises bestimmt, innerhalb dessen das Instrument jede 
beliebige Lago einnchmen kann. Das Festklemmen der Schlitten und somit des In- 
strumentes in der gefundenen Lage wird durch Anziehung zweier unterhalb des Stativ- 
kopfes symmetrisch angebrachter Schrauben y ausgeführt. Das Anziehen dieser Schrauben 
genügt zur gleichzeitigen Arrctirung sowohl der Rotations- als auch der Längsbe- 
wegung des Schlittens, was dadurch erreicht ist, dass die Führungsstücke ff mit 
ihren unteren Flächen an der oberen Fläche der unbeweglichen Kopfplatte A anliegen. 
Der Ring a läuft innen in zwei radiale Verlängerungen aus, welche an ihrem inneren 
Endo je einem Klemmstücke c zur Stütze dienen; das andere Ende jedes dieser Klemm- 
stücke gleitet am unteren inneren Rande der Kopfplatte A. Zwischen diesen zwei Stütz- 
punkten geht die Schraube y hindurch, welche ihr Muttergewinde in den Ausläufern des 
Ringes a hat. Wird dieselbe angezogen, so wird einerseits das Klemmstück c. gegen 
die Kopfplatte A gepresst und damit die Drehung verhindert, andererseits aber auch 
der ganze Ring a, und der damit zusammenhängende Körper C nach unten gezogen. 
Dieser überträgt den Druck auf die Führungsstücke ff und presst diese gleichfalls von 
oben her gegen die Platte A , wodurch die Verschiebung gehindert wird. Die Grösse der 
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Centrirung unterhalb des Instrumentes hängt freilich von der centralen nach unten freien 
Oeffnung ab und beträgt bei der erörterten Anordnung 15 cm im Kreise. 

Bei Aufnahmen unter solchen Terrain Verhältnissen, wo das Stativ nicht mehr an- 
wendbar ist, wird man die Aufstellung am Querbalken oder am Wandträger vor- 
nehmen müssen. Die Beschaffenheit des Trägers in dem ersten Falle braucht seiner 
Einfachheit halber nicht eingehender erwähnt zu werden und wir wollen blos bemerken, 
dass sich ähnlich dem in Fig. 8 abgebildeten Klemmer zwei seitliche symmetrische Spiral- 
federn unterhalb der Unterlagsplatte befinden, welche in der Mitte eines Verbindungs- 
stückes mit einem Haken versehen sind, der in einen zweiten mit dem centralen Ge- 
windefortsatz des Dreifusses (Fig. 2) fest verbundenen Haken eingreift und somit das 
Instrument ausgiebig fixirt. Am Wandträger (Fig. 9) sind ähnlich wie am Stative (bei 
den üblichen Constructionen meist vernachlässigte) Centrireinrichtungen getroffen. Auch 
beim Wandträger ist wie beim Stative das Polarsystem angewendet, mit der Modification 
jedoch, dass hierbei die rotirende Bewegung der Trägerplatte eine mehr untergeordnete 
Rolle spielt und dass die längsverschiebbare Schiene dessen Haupttheil bildet. — Aus 
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der Mitte einer länglichen Platte A ragt ein starker Arm B hervor, welcher zur Führung 
des einseitigen rechtwinklig gebogenen Schlittens C dient. Dieser Schlitten (besser viel- 
leicht Schiene) hat zwei längliche Schlitze, durch welche die Hälse zweier kräftigen 
Schrauben au 1 hindurchgehen. Am Ende dieser um 13 cm verschiebbaren Schiene befindet 
sich die Büchse einer kurzen, starken, um 5,5 cm excentrisch an der Trägerplatte D 
sitzenden Axe c, welche nach Lüftung der unteren Flügelmutter h eine Kreisdrehung der 
Scheibe D ermöglicht. Es ist einleuchtend, dass bei Combination dieser zwei Bewegungen 
das Instrument alle in den Grenzen von 11 bezw. 13 cm enthaltenen Lagen einzunehmen 
im Stande ist. Die Trägerplatte D selbst ist kreisförmig, in der Mitte mit einer weiten 
Oeffnung versehen, durch welche ein gewöhnlicher centraler Federhaken durchgeht. Eine 
zweite an der Trägerplatte noch in engeren Grenzen (von ungefähr 3 cm) nach allen Rich- 
tungen verschiebbare Platte E ist mit drei zur Aufnahme der Stellschrauben dienenden 
Scheibchen ähnlich dem Stative versehen; dieselbe dient zur genauen Ausführung der 
Centrirung und lässt sich in der gefundenen Lage durch drei die untere Platte D durch- 
setzende Schrauben <1 festklemmen. Die Befestigung des ganzen Wandträgers wird durch 
zwei starke Holzschrauben /'/‘bewerkstelligt, bei deren Anziehung noch zwei kurze Spitzen s 
in den Balken eindringen, um die völlige Unverrückbarkeit der Platte A zu sichern. Bei 
Anschluss von Messungen zweiten Ranges sind die Schnüre zum Tragen der Markschcide- 
instrnmente an einem in die mittlere Oeffnung des Trägers passenden Stifte zu befestigen, 
der durch eine Mutter von unterhalb fest angezogen werden kann. 
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üeber einige Constructionsmängel bei kleinen Durchgangs- 
instrumenten. 

Von 

Prof. K. 4*elelch in Lnflainpiccolo. 

Das Bedürfnis» nach einer genauen Zeitregulining macht sich in unseren Tagen 
allüberall, auch in den unbedeutendsten entlegensten Städten fühlbar, umsomehr aber in 
den Seehäfen, welche von Hochbordschi ffen besucht werden und wo es sich um die Ab- 
gabe von Zeitsignalen zum Zwecke der Gangbestimmung der Bordchronometer handelt. 
In Oesterreich und Deutschland sorgen zumeist die Regierungen für diesen Dienst, in 
Frankreich und England nicht minder, doch giebt es eine Menge Häfen an den Küsten 
dieser beiden Staaten, wo die sogenannten Zeitbälle nicht existiren; dafür besitzen private 
Uhrmacher ein Durchgangsinstrument, mit dessen Hilfe sie die Zeit bestimmen und für 
die Regulirung der Schiffsuhren verwerthen. Ich will hiermit nur andeuten, dass der Ge- 
brauch der Durchgangsinstrumente an Verbreitung immer mehr gewinnt, ja dass dieses 
Instrument nach und nach fast ebenso populär werden wird als die Taschenuhr und dass 
daher ein ziemlich bedeutender Bedarf namentlich an kleineren, billigen Instrumenten 
dieser Art zu erwarten steht. Es wäre dabei jedoch zu wünschen, dass bei der Her- 
stellung derselben gewisse kleine Mängel beseitigt werden, die häufig erst in der 
Praxis erkannt werden, aber beim Beobachten sehr stören und auf die ich hiermit auf- 
merksam machen möchte. 

An der k. k. nautischen Schule zu Lussin piccolo, welche mit einer meteoro- 
logischen Station und mit einer kleinen Sternwarte, die vorzüglich Zeitbeobachtungen aus- 
zuführen hat, verbunden ist, befindet sich einPassageninstrument mit gebrochenem Fernrohre, 
dessen Objectiv 4,6 cm in Durchmesserund dessen Verticalk reis 13 cm misst. Die grösste 
Mühe beim Beobachten an demselben macht das Einstcllen der Zenithdistanz. Der Nonius ist 
nämlich vertical unter dem Oculare angebracht, so dass man das Gesicht in eine fast 
unmögliche Lage bringen muss, um das Auge bis zur Ablesungslupc zwischen Stander 
und Fernrohr hinein zuzwängen. Dass uuter solchen Umständen die Einstellung nicht 
rasch genug erfolgen kann, wird sich Jeder leicht denken können; besonders unangenehm 
ist dies aber beim Umlegen des Fernrohres, wenn man Stembeobachtungen zur Bestimmung 
des Collimationsfehlers aasführt. Bei einer derartigen Einrichtung fUllt auch die Beleuchtung 
des Kreises und dos Nonius bei Nacht mit Lampenlicht sehr ungünstig aus. — Es wäre 
jedenfalls zu empfehlen, den Nonius weder unten noch oben, sondern seitwärts anzubringen, 
beziehungsweise den Kreis für die Einstellung der Höhen und nicht der Zenithdistanzen 
cinzurichten. Ich will dabei noch daran erinnern, dass mit solch kleinen Instrumenten 
man absolut nur nach Sonnenuntergang beobachten kann, und dass, wo nicht eigens an- 
gestellte Astronomen die Zeitbestimmung auszuführen haben, mit anderen Worten, wo 
man nicht bis in die späte Nachtstunde aufzubleiben wünscht, oft der Collimationsfehler 
mit Gestirnen bestimmt werden muss, deren Declination 65 bis 70 c beträgt. Bei 65° heisst es 
aber sehr rasch verfahren, wenn man ausser zum Umlegen noch die zum Beobachten 
nöthige Zeit finden will. 

Es ist wohl wahr, dass der Collimationsfehler auch durch Landmarken oder durch 
Rechnung aus zwei oder drei Beobachtungen bestimmt werden kann, je nachdem man 
das Azimut h als bekannt oder als unbekannt voraussetzt. Da ich aber von Durchgangs- 
instrumonten spreche, die nicht auf eigens erbauten und entsprechend angelegten 
Sternwarten Aufstellung erhalten, so habe ich den Fall vor Augen, dass eine genügend 
entfernte Landmarke nicht existirt und dass man sich die längere Rechnung ersparen 
will. Uebrigens glaube ich auch, dass die direete Bestimmung des Collimationsfehlers 

26 
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aas der Beobachtung eines Sternes in hoher Deklination der ans drei Beobachtungen 
ermittelten l>ei Weitem vorzaxieben sei 

Ein weiterer »ehr fühlbarer Uebelstand der kleinen Instrumente besteht in der 
Handbewegnng des Oculares. Es ist eine recht missliche Sache, das Ocularrohr bei so 
feinen Beobachtungen mit freier Hand auf die eigene Sehweite gut einztistellen: eine 
Mikroroeterbewegung wäre von grossem Vortheil. und ich meine, dass man diesen Punkt 
selbst bei kleinen Instrumenten nicht unbeachtet bleiben lassen sollte, da die bezügliche 
Einrichtung den Preis doch nur um ganz Unbedeutendes erhöhen kann. 

Störend wirkt noch eine Thatsache, die kaum erwähnenswerth scheint, worauf 
ich aber dennoch die Aufmerksamkeit der Mechaniker lenken möchte. 

Bei vielen der kleineren Du rchgangaiostramen te sind die Speichen (Radien des 
Hobenkreises gerade derart angebracht, dass, wenn man das Fernrohr horizontal stellt 
und die Libelle zum Horizontalstellen der Umdrehungsaxe oder zur Bestimmung der 
Neigung aufsetzt, der am Fasse der letzteren aaf der Aussenseite zum Einpassen befind- 
liche kleine Stift sich gerade an einer der Speichen des Höhenkreises reibt Dadurch 
wird der Gebrauch der Libelle für diese Lage des Fernrohres unsicher und unmöglich, 
was aus sattsam bekannten Gründen absolut zu verhindern wäre. 

Es handelt sich, wie man sieht, um Kleinigkeiten, die aber in der Praxis sehr 
stören und deren Beseitigung wünschenswert h erscheint. 



Kleinere (Original-) JMlUlielliingen. 

Ähren»' neue» Polarisationspri-sma. 

Von Dr. Hugo Mehrftder in London. 

Dieses neue Prisma ist im Wesentlichen nichts Anderes als ein gewöhnliches 
Nicol mit senkrechten Endflächen und eingeschalteter Balsamschicht zur Entfernung des 
einen Strahles durch Totalreflexion. Es unterscheidet sich jedoch von den bisherigen der- 
artigen Polarisationsprismen dadurch, das» es gewissermaassen einen Zwilling bildet, indem 
es aus zwei aneinander gefügten Prismenpaareu bestehend gedacht 
werden kann, deren eine äussere Trennungswand, in welcher 
^ * ; c sich die beiden Prismenpaare berühren würden, wegfällt. 

Der Vortheil, der hieraus entspringt, ist der, dass man ein 
Polarisationsprisma erhält, dass nur ungefähr die halbe Länge der 
bisherigen Prismen (mit Balsam Schicht) hat. Doch ist damit un- 

Qpt — zertrennlich der Nachtheil verbunden, dass die Zusammenfügungs- 

\ ß stelle, selbst unter den günstigsten Umständen, als haarfeine 

a j Linie auf der einen der Endflächen des Prismas sichtbar wird. 

Aus diesem Grunde ist das Prisma als Analysator nicht wohl 

- V ! brauchbar, wie das im vorigen Jahrgange dieser Zeitschrift (S. 98) 

kurz beschriebene, ebenfalls von Ahrens angegebene; als Polisator 
dagegen , wo obiger Uebelstand nicht ins Gewicht fallt, ist es sowohl wegen seiner Kürze wie 
auch wegen des Umstandes, dass es keiner Luftschicht wie die Foucaultsche und 
ähnliche Constructionen bedarf und dabei noch über ein angulares Feld von etwa 26° 
disponirt, recht empfehleiiHwerth. Die Angaben des Erfinders zur Herstellung sind folgende: 
Man schleift einen Kalkspathkrystall so gegen die Axenrichtung , wie die Figur 
zeigt; zerschneidet ihn in der Richtung der Trennungsflächen ba und ca, polirt letztere 
und kittet dann .die drei Prismen a ß y mit Canadabalsam zusammen. Nun vollendet man 



Digitized by Google 




S«ohnt«r Jahrgang. September»«. Klsikkbk Mitthkillisokm. 311 

durch Feinschleifen und Poliren die beiden, senkrecht zur nachherigen Umdrehungsaxo 
stehenden Endflächen b c und a. Natürlich hat man beim Schleifen der Fläche a die Vorsicht 
anzuwenden, dass man sofort damit auf hört, sobald die Trennung der drei Prismen bei 
a als haarfeine Linie sichtbar wird. Die Winkel der Schnittflächen ab und ac mit der 
Krystallaxe sind natürlich dieselben, wie sie für senkrechte Endflächen und Balsamkittung 
erforderlich sind; ein vom Erfinder ausgeführtes derartiges Prisma zeigte das Yor- 
hältniss der Länge zur Breite wie 35 zu 20 mm. 

Es scheint mir übrigens recht wohl möglich, diese Construction noch bedeutend 
zu verbessern und zwar durch Anwendung von Leinölkittung und den damit zusammen- 
hängenden viel günstigeren Winkeln der Schnittflächen. Allerdings muss man dann 
der geringen Hesistenzfahigkoit des Leinölkittes wegen bei der Bearbeitung die drei 
Prismen zunächst provisorisch mit hartem Canadabalsam zusammenkleben, nach der Voll- 
endung der Bearbeitung durch Erwärmen wieder trennen und dann erst definitiv mit 
trocknendem Leinölfirnis» verkitten. Diese Manipulation erfordert selbstredend einen 
geschickten Arbeiter, doch glaube ich, dass z. B. Herr B. Halle in Potsdam (der s. Z. 
8 Jahre lang in meiner Werkstatt gearbeitet hat) sehr wohl diese etwas schwierige 
Operation auszuführen im Stande sein würde 

Für den Gebrauch ist noch zu bemerken, dass das Licht in der Richtung dos 
Pfeiles zur Seite bc eintreten muss, da sonst das austretende Licht mit falschen Strahlen 
vermischt werden könnte, welche von einer der beiden Seiten der Trennungslinie ein- 
getreten sind und theil weise an der Balsam&chicht reflectirt werden. 

Bei Anwendung von Condensatoren ist natürlich darauf zu achten, dass die 
Schnittlinie nicht in den Brennpunkt des Condensators zu liegen kommt. 



Ausstellung wissenschaftlicher Instrumente, Apparate und Präparate. 

Die gelegentlich der diesjährigen (59ten) Versammlung Deutscher Naturforscher 
und Aerzte ins Leben gerufene Ausstellung wissenschaftlicher Instrumente und Apparate 
wird am 10. d. M. im Königlichen Academic-Gebäude in Berlin eröffnet werden. Die 
Ausstellung hatte zunächst nur den Zweck, neue Constructionen und Vervollkommnungen 
auf dem Gebiete der medicinisohen Instrumente, Apparate und Präparate den Mitgliedern 
der Naturforscher- Versammlung übersichtlich vorzuführen; erst später wurden in das 
Programm die präcionsmechanisohen und technischen Hilfsmittel der gesummten exacten 
Naturforschung aufgenommen. Wenn vielleicht dies allmälige Entstehen des Ausstellungs- 
planes und die Abneigung vieler Mechaniker und Industriellen gegen Ausstellungen eine 
vollkommene Uebersicht über die moderne Instrumententecknik nicht ganz hat zu Stande 
kommen lassen, so bietet die Ausstellung doch des Neuen und Wissenswerten genug. 
Namen der Aussteller wie Siemens & Halske, R. Fuess, C. Bamberg, Fr. Schmidt 
& Haensch, Hartmann & Braun, C. Zeiss, Reinecke & Müller (Fa. A. Meissner), 

E. Leitz, C. Reichert, W. & H. Seibert, F. W. Schieck, B. Halle, Dr. Steeg 
& Reuter, P. Wächter, P. Thate, J. Klönne & G. Müller, L. Reimann, J. R. 
Vos 8 , F. Ernecke, Lisser & Benecke, Dr. R. Muencke, Dr. H. Rohrheck ^ 
u. s. w. geben ausreichende Bürgschaft für zahlreiche interessante Ausstellungsobjecte. 
Besonderes Interesse dürfte eine von C. Zeiss ausgestellte vollständige Serie der neuen 
achromatischen Objective mit Compensationsocularen erregen, über welche die erste Ab- 
handlung dieses Heftes weitere Mitteilungen giebt. Eine grosso Anzahl der neueren 
Apparate wird den Mitgliedern der Versammlung von den Ausstellern demonstrirt. 
werden. Wir werden unseren Lesern im nächsten Hefte eingehenden Bericht über die 
Ausstellung abstatten. 

25 * 
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Referate. 

Mittheilungen aus dem Gebiete der Geodäsie. 

Von Prof. A. Nagel. Civil-Ingenietur. H2. 3. Heft. Hl. 6. Heft. 

1. Centrirapparat für Theodolit- und Signalaufstellung: Um für die 

Zwecke einer Kleinvermessung die centrische Aufstellung des Theodoliten und der 
Signale mindestens auf 1 mm genau bewirken au können, hat Verf. nach seinen Angaben 
von den Mechanikern Hildebrand &■ Schramm in I'reiberg i. S., unter th&tiger con- 
structiver Mitwirkung dieser Firma, einen Apparat anfertigen lassen, der eine Combination 
der von Hildebrand herrührenden sogenannten Freiberger Aufstellung mit 
einem vom Verf früher auf Schachtlothungen angewandten Verfahren darstellt; letzteres 
besteht darin, dass der Lothpunkt mit einem verticalen Fernrohre auf das Stativ über- 
tragen und dann über diesen Punkt der Theodolit centrisch aufgestellt wird, ein Ver- 
fahren, das, wie der Verf. in seinem darauf bezüglichen Artikel (CtviUngenieur > tJ S. 630 1 
selbst andeutet, im Princip schon vor geraumer Zeit bei don Basisapparaton von Hassler. 
Colby, Porro, Brunner und Ibaüez Verwendung gefunden hat. 

Auf der Kopfplatte des über dem Stationspunkte stehenden Stativs, das in der 
Mitte ein verticales cylindrisches Loch von 5 cm Durchmesser hat, lässt sich eine drei- 
seitige Messingplntte, die Centrirungsplatte, welche mit einem nach unten gerichteten 
verticalen hohlen Cylinder von 16 mm lichter Weite aus einem Stück gegossen ist, nach 
allen Seiten verschieben und an beliebiger Stelle befestigen. Der Cylinder der Centrirungs- 
platte geht durch das Loch des Stativkopfes, ragt unter der unteren Fläche des letzteren 
noch um 13 mm hervor und kann dort mittels Gegenplatto und Flügclschraube festgeklemmt 
werden. Die Axe dieses Cylinders soll nun centrirt werden. Dies geschieht mittels 
eines verticalen auf einem kleinen Dreifuss montirten (Ablothungs-) Fernrohres. Der 
Drcifuss ruht mit seinen drei Stellschrauben auf der Centrirungsplatte und zwar findet 
der Fusapuukt der Schraube zum Schutze gegen Drehung in einem spaltförmigen Ein- 
schnitte Aufnahme. Der Dreifuss trägt eine vertieale conische Buchse, in welcher sich 
das genau eingeschliffene Objcctivrohr um seine Ave drehen lässt. Das untere Ende 
dieses Objectivrohrs ist kugelförmig gestaltet und passt genau in den Cylinder der Cen- 
trirungsplatte; in die cylindrische Aushöhlung dieses kugelförmigen Endes ist das in 
besonderer Fassung befindliche Objectiv eingeschraubt. Mit dem oberen Ende des Ob- 
jectivrohres ist eine Platte in fester Verbindung, welche die zur Führung des Oculares 
dienende Fortsetzung des Objcctivrolires trägt, ausserdem aber zwoi sonkrecht zu ein- 
ander stehenden Libellen zum Lager dient, durch welche die vertieale Stellung des 
Fernrohres vermittelt wird. Hat mau nun, bei genauer Horizontalität des Dreifusses und 
richtiger VerticalsteHung des Fernrohres, durch allmäliges Verschieben der Centrirungs- 
platte die optische Axe des Fernrohres senkrecht über den Stationspunkt gebracht, 
so wird die Platte festgeschraubt und der Ablotbnngsupparat abgehoben. Jetzt kann 
der Theodolit senkrecht Uber der Axe des Cylinders der Centrirungsplatte aufgcstcllt 
werden; am bequemsten geschieht dies, wenn die Centrirspitze des Theodoliten durch 
eine Kugel ersetzt werden kann, welche genau in den Cylinder hineinpasst; in der- 
selben Weise können Signale in den Cylinder eingesetzt und dort durch eine besondere 
Vorrichtung festgeklemmt werden. Ist der Theodolit nicht so adaptirt, dass seine Centrir- 
spitze durch eine Kugel ersetzt werden kann, so wird in den Cylinder der Centrirungs 
platte ein cylindriscber Stopfen eingesetzt, der zur Bezeichnung der Cyliuderaxe oben 
zwei Kreuzliuien trägt, auf deren Mittelpunkt die Centrirspitze des Instruments ein- 
gestellt wird. Dieser cylindrische Stopfen dient auch zur vorläufigen VerticalsteHung des 
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Stativs; zu diesem Zwecke ist in demselben unten ein Haken befestigt, an welchem ein 
Loth aufgehängt werden kann. 

Verfasser benutzt den vorstehend beschriebenen Apparat, weil die gewöhnliche 
Methode der Auflothung eines Punktes im Boden auf das Instrumont mittels Feder- 
schraubo und angehängtem Loth für seine Zwecke nicht genau genug war, und in der 
That muss sich mit dem Apparat eine grössere Pritcision erzielen lassen, als mit dem. 
bisher üblichen Loth, besonders bei windigem Wetter, möglich ist. Das Verfahren selbst 
macht auf den ersten Blick den Eindruck einer gewissen Umständlichkeit, doch hat es 
sich bei seiner Anwendung in der Praxis sehr gut bewährt. Nach einer gütigen Mit- 
theilung des Verf. lässt sich die Aufstellung und Centrirung des Theodoliten nach dieser 
Methode in zwei bis drei Minuten bewerkstelligen und auch der Umstand, dass beim Fest- 
klemmen der Centrirungsplatte die centrische Stellung manchmal wieder etwas verloren 
geht, verursacht bei einiger Ucbung keinen nennenswerten Zeitverlust. Gleichwohl lassen 
sich für den Beobachter noch bequemere Einrichtungen denken: erstens könnte man 
statt der Centrirungsplatte die Kopfscheibe des Stativs verschiebbar machen; es kann dies 
geschehen, indem auf den festen Stativkopf eine bewegliche Platte aufgesetzt wird, die 
durch vier, paarweise einander gegenüberstehende, ziemlich grob geschnittene Schrauben 
in zwei zu einander senkrechten Richtungen verschoben wird; Mechaniker C. Bamberg 
in Berlin hat eine solche Einrichtung, die sich sehr gut bewahrt hat, nach Angaben von 
Prof. Fischer an zwei dem Kgl. Preuss. Geodätischen Institut gehörigen Stativen an- 
gebracht. Zweitens könnte man vielleicht Ablothungsfernrohr und Theodolit mit ein- 
ander vereinigen; Ref. denkt hierbei an die Mikroskop - Theodolite des Brunner’schen 
Basisapparates (vergl. diese Zeitscbr. 1881, S. 173). Beide Modificationen sind, wie Verf. 
dem Referenten brieflich mitzutheilen die Güte hatte, bei der Construction des Apparates 
in Erwägung gezogen, aber verworfen worden, weil sie den Apparat zu sehr ver- 
t heuert hätten. 

2. Ni vellirlatten: In einer längeren Abhandlung über Präcisionsni vel le - 
ments giebt Verfasser einige Mittheilungen über die Herstellung der zu dem Kgl. Säch- 
sischen Prüeisionsnivellement benutzten Nivellirlatten. Die Latten sind Reversionslatten 
und von Centimeter zu Centimcter getheilt; die Striche sind abwechselnd auf 5 cm Länge 
roth und schwarz dargestellt. Bei der Theilung wurden diese Striche zunächst mittels 
einer Schablone ungefähr 1 mm breiter aufgetragen, als sie eigentlich sein durften, die 
überflüssige Breite aber später mittels des Reisserwerkes einer Theilmaschine durch Weg- 
schaben beseitigt. Zu diesem Behüte diente folgende Einrichtung: Längs einer glatt 
gehobelten Eisenschiene war ein Schlitten verschiebbar, der an beliebiger Stelle fest- 
geklemmt und dem mittels Mikrometerschraube eine Feinbewegung ertheilt werden konnte; 
an diesem Schlitten waren an einem Träger ein Mikroskop und darunter das Reisserwerk 
befestigt; ein zweiter an der Schiene befestigter Träger diente dem Normalmaassstab und 
der zu theilenden Nivellirlatto zur Aufnahme. In welcher Weise durch successivcs Ein- 
stellen des Mikroskopes und Bewegen des Reisserwerkes die Theilung hergestellt wurde, 
ist hiernach ira Princip leicht ersichtlich. — Zur Bestimmung des Lattenmeters und der 
Länge der Latten kamen drei Methoden zur Anwendung. Erstens waren auf den Latten 
in Entfernungen von 2,01 in zwei Stahlschneiden, die beim Nichtgebrauch durch Schutz- 
kapseln verdeckt wurden, angebracht; die Entfernung dieser Schneiden von einander 
wurden mittels eines gut bestimmten Doppelractors (Stahl) und einos Messkeils ermittelt 
und hieraus das Lattenmeter abgeleitet. Zweitens befänden sich auf den Latten, je 
2,02 m von einander entfernt, Marken; die Entfernung derselben wurde gleichfalls mittels 
des Doppelmeters gemessen, an welches zu beiden Seiten Winkel ungeschehen wurden, 
w T elche die Endflächen des Doppelmeters mittels convexer Ansätze nur in wenigen Punkten 
berührten und deren Dimensionen so gewählt waren, dass das an jedem Winkel befestigte, 
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mit Glasmikrometer versehene Mikroskop fast genau auf die Marke der Latte einstand. 
Eine dritte Methode der Bestimmung des Lattenmeters und zugleich der Lattenlänge 
bestand in der Anwendung eines Verticalcomparators. Derselbe wurde durch eine ver- 
ticale Holzsäule dargestellt, an welcher sich unten eine Kugel befand, auf welche die 
Latte aufgestellt wurde; oben befanden sich an der Holzsäule ein oder mehrere Nadel- 
spitzen, die mittels Justirschrauben kleine Verstellungen erleiden konnten. Die Latte 
wurde auf die Kugel gestellt und dann durch Andrucken an eine Nadelspitze eine Marke 
auf der Latte hergestellt; die Höhe der Nadel über dem höchsten Punkte der Kugel 
wurde in ähnlicher Weise mittels des Doppelmeters bestimmt. Das Princip der Methode 
ist hiernach ersichtlich; wegen der Details muss auf das Original verwiesen werden. 
Während der Messungen kamen zur Ermittlung des Lattenmeters und der Lattenlänge 
alle drei Methoden zur Anwendung, doch wurde der letzteren .der Vorzug gegeben. 

W. 



Thermoregnlatoren. 



Von A. Kaleczinszky. Zeitschr. f. analytische Chemie. 2S. S. 190. 

Verfasser hat beobachtet, dass bei Thermoregulatoren, in denen Leuchtgas mit 
heissem Quecksilber in Berührung kommt, eine in hygienischer Beziehung nicht unbe- 
denkliche Quecksilbermenge verdunstet und vom Gasstrome fortgeführt wird. Er hat 
daher den L. Meyer’schen Thermoregulator (Chemische Berichte Bi. S. 1087. 17. 478. 
Vgl. auch diese Zcitsclir. 1884 S. 351) in folgender Weise iimgeändert. Der untere Behälter, 
welcher bei L. Meyer Quecksilber und eine bei passender Temperatur siedende Flüssigkeit 
enthält, wird ganz mit Quecksilber gefüllt. Nahe dem oberen Ende ist an denselben 
ein T-Rohr angeschmolzen, dessen einer Schenkel mit einem Glashahn ahschliessbar 
ist, während der andere durch einen Kautschukschlauch mit einem cylindri sehen lnft- 
crfiillten Gefäss verbunden ist, welches sich in dem zu erhitzenden Raum befindet; der 
übrige Apparat steht ausserhalb desselben. Man stellt das Gaszuleitungsrohr unmittelbar 
über das Quecksilbemiveau ein und lässt den Glashahn offen, bis das Luftbad die 
gewünschte Temperatur erreicht. Nach dem Abschlüssen treibt die eingeschlossene Luft beim 
weiteren Ausdehnen das Quecksilber in die Höhe, so dass der Gasznfluss unterbrochen 
wird. Statt der L. Meyer’schen Form des Regulators kann man auch ein mit Quecksilber 
halb gefülltes £ T -Rohr anwenden, dessen einer Schenkel den Glashahn trägt, und mit dem 
Luftgefass verbunden ist, während der andere mit dem in einem Stopfen verschiebbaren 
Gaszuleitungsrohr und dem seitlichen Ausströmnngsrohr ausgerüstet ist. 

Den Moment, wo der Thermostat die gewünschte Temperatur erreicht hat, lässt 
Verfasser durch ein elektrisches Läutewerk signalisiren. H^cA. 



Fransen -Saccharimeter mit weisscin Lichte. 

Von Th. und A. Duboscq. Jonrn. d. Phys. TI. /». S. 274. 

Auf eine Collimatorlinse, welche die Strahlen der Licht4juelle parallelisirt, folgt 
ein Foucault’schcs Prisma, dann ein Senarmont’sches Polariskop. Dies besteht aus 
einem oberen und einem unteren Paar von Quarzkeilen, von denen immer der eine reclits- 
drebend, der andre linksdrehend ist. ln der Mitte, wo die Dicken beider Quarze gleich 
sind, heben ihre Wirkungen einander auf, und es erscheint daher, wenn das Polariskop 
zwischen zwei gekreuzte Nicols eingeschaltet wird, ein Auslöschungsstreifen (Franse) 
in der Mitte jedes Paares, der eine genau als die Fortsetzung des anderen. Wird nun 
ausserdem noch eine drehende Substanz eingeschaltet, so rücken die Streifen auseinander, 
der eine nach rechts, der andre nach links. 

Der Apparat enthält daher des Weiteren ausser einer Röhre zur Aufnahme der 
Znckerlösung, dem analysirenden Nicol und einem kurzen Galilci'schen Fernrohr noch 
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eine Quarzkeilcoinpensation , wie sie aus den Soleil’schen Apparaten bekannt ist. 
Wird durch die richtige Einstellung dieser Quarzkeile die drehende Wirkung der Zucker- 
lösung wieder aufgehoben, so kehrt natürlich der Auslöschungsstreifen wieder zur 
Mitte zurück. 

Die Einstellung dürfte mit wenig grösserer Schärfe geschehen können als bei 
denjenigen Apparaten, wo die Auslöschungsstreifen in zwei über einander liegenden 
Spectren sich verschieben (vergl. diese Zeitsehr. 1885, S. 324. Referat über das Spectro- 
Polarimeter von Fleischl). Das Auge ist einmal für Helligkoitsunterschicde aneinander 
grenzender Flächen, wie solche in den Halbschattenapparaten zur Vergleichung kommen, 
empfindlicher, als für die Coincidenz zweier Fransen. 

Die Fehler, welche durch die Beschaffenheit, oder mangelhafte Parallelität der 
Schlussgläser der Flüssigkeitsröhre vorursacht werden, lassen sich vermeiden, indem man 
durch Drehen der Röhre um ihre Lüngsaxe diejenige Stellung aufsucht, in welcher die 
Fransen mit der relativ grössten Schärfe erscheinen. Z. 

Ueber ein Instrument zur beliebigen Koproduktion einer unveränderlichen 
Elektridtätsinenge. 

Von M. Deprez. Compt. Rend. 109. S. 664. 

Von einer I7-Röhre, die an ihren oberen Enden in verhältnissmässig grosse Kugeln 
ausläuft, ist der eine Schenkel nebst der zugehörigen Kugel und ein kleiner Theil des 
zweiten Schenkels mit Wasser gefüllt, welches durch Phosphorsäure ungesäuert ist. In 
diesen Schenkel sind vier Platindrähtc als Elektroden eingeschmolzen, je zwei einander 
gegenüberstehend, und zwar liegt das eine Paar etwas unter der Stelle, an welcher die 
Kugel ansetzt, das andere Paar im oberen Theile der Kugel; beide Kugeln sind oben zu- 
geschmolzen. Geht nun durch das untere Elektrodenpaar ein elektrischer Strom, so wird 
das Wasser zersetzt, das entbundene Knallgas steigt in die Kugel und drängt die Flüssig- 
keit in den andern Schenkel. Der Niveauunterschied des Wassers in diesem Schenkel 
giebt ein genaues Maass für die durch den Apparat gegangene Elektricitätsinenge , ohne 
dass dabei irgend eine Correction in Bezug auf Druck und Temperatur anzubringen wäre, 
wenn nur die beiden Schenkel des Apparates gleiche Temperatur besitzon. Das zweite 
eingeschmolzene Elektrodenpuar, das obere, dient dazu, durch einen überspringenden 
Funken das entwickelte Knallgas wieder zu verbinden. Da eine Aenderung der Flüssig- 
keitsmenge mit der Zeit ausgeschlossen erscheint und die Angaben des Apparates von allen 
äusseren physikalischen Bedingungen unabhängig sind, werden einer gleichen Niveau- 
verschiebung der Flüssigkeit stets gleiche hiudurchgegangenc Elektricitätsmengen ent- 
sprechen. Zahlreiche Versuche mit einem solchen Instrument haben dies bestätigt. Die 
Empfindlichkeit des Apparates kann man in beliebiger Weise durch den Druck regtiliren, 
den nmn der eingcschlossenen Luft beim Zuschmelzen giebt. L. 

Selbstregistrirendes Hygrometer. 

Von A. Nodon. Compt. Rend. 102. S. 1371 . 

Das Hygrometer ist nach dem Princip des Breguet schen Metallthermometers 
construirt und besteht aus Spiralen aus Papierstreifen, deren äussere Seite mit Gelatine 
bestrichen ist, die einen Zusatz von Salicylsäure erhalten hnt. In Folge des ungleichen 
hygrometrischen Verhaltens der beiden Substanzen dehnen sich je nach der Luftfeuchtig- 
keit die Spiralen aus oder ziehen sich zusammen. Diese Bewegung wird auf zwei vertical 
über einander angoordnete Rollen, um welche ein Faden geführt wird, übertragen; an dem 
Faden ist ein zwischen zwei Führungen beweglicher Schreibstift befestigt, der die Aen- 
derungen der Spiralen auf einem getheilten Papierstreifen aufschreibt; letzterer wird in 
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einer zur Bewegungsrichtung der Feder senkrechten Richtung, in jeder Stunde 2 cm, vor 
der Feder vorboigeführt. Der Apparat kann 10 Tage ununterbrochen functioniren. Die 
Graduirung des Instrumentes wurde mittels eines Condensationshygrometers bewirkt, 
dessen hygrometrischer Zustand durch Lösungen von Schwefelsäure in Wasser willkürlich 
geändert wurde, während man gleichzeitig die Temperatur mit Hilfe eines Sandbades 
zwischen 10 und 35° C. variirte. 

Verf. giebt als Resultate der bisher mit seinem Apparate gemachten Erfahrungen 
an, dass die Bewegungen der Spiralen proportional den Schwankungen der Luftfeuchtig- 
keit erfolgen und dass die Temperatur innerhalb der Grenzen von 10 bis 35° C. keinen 
Einfluss auf die Angaben des Apparates ausübt. Die Constanz des Hygrometers soll eine 
absolute sein und der Apparat innerhalb einer Minute sich in hygrometrisches Gleich- 
gewicht mit der umgebenden Luft setzen. TT. 

Sphärisches absolutes Elektrometer. 

Von G. Li pp mann. Compt. Hend. i02 . S. 166. 

Von zwei Hälften einer Hohlkugel ist die eine fest, die andere bängt an drei 
parallelen Fäden von gleicher Länge. Wird die Kugel auf das zu messende Potential 
gebracht, so wird die bewegliche Halbkugel abgestossen; in Folge der trifilaren Aufhän- 
gung kann sie sich nur parallel mit sich selbst verschieben. An einem auf zwei der 
Aufhängedrähte aufgekitteten Spiegel beobachtet man die Ablenkung. Da nach einer 
bekannten Formel, unabhängig von der Grösse der Kugel, /"= £ V* ist, w’o f die Ab- 
stossungskraft und V das Potential bezeichnet, und da andrerseits, wenn p das Gewicht 
der Halbkugel und « die Ablenkung des Trifilars angiebt, f = pt(ju ist, folgte tga— ^ F* 
so dass V unmittelbar in absolutem Maasse gegeben ist. Eine grössere Empfindlichkeit 
und sichreren Schutz gegen den Einfluss von Luftbewegungen und äusseren elektrischen 
Störungen erreicht inan dadurch, dass man das System der beiden Halbkugeln mit einer 
concentrischen Kupferkugel umgiebt; auch in diesem Falle ergiebt die Theorie eine ein- 
fache Formel für den absoluten Betrag des Potentials, welche allerdings die Radien der 
boiden Kugeln enthält L. 

I’eber ein einfaches Instrument, die Dauer uud die Intensität des Tageslichtes 

zu messen. 

Von A. Magelssen. Mcteorol. Zritschr. S. 215. 

Der Apparat schliesst. sich deu Versuchen von M'Leod und Jordan (diese 
Zeitschr. 1885 8. 67 und 1886 S. 182) an, die Dauer und Intensität des Sonnenlichtes auf 
photographischem Wege zu regist riren. Eine acht Tage gehende Uhr dreht einen Cylinder, 
auf welchem lichtempfindliches Papier gespannt ist, in 24 Stunden einmal um seine Axe: 
der Papierstreifen wird von einem zweiten, von dem ersteren getriebenen Rade, auf 
welchem sich jedesmal für acht Tage Papiervorrath befindet, abgewückelt und auf einem 
dritten von einer Spiralfeder getriebenen Rade aufgewickelt. Um eiue Zeitmarke zu haben, 
wird in das Papier jedesmal um 12 h von einer durch das Uhrwerk bewegten Nadel ein Loc 
gemacht. Das Ganze befindet sich in einem Kasten, der mit einer papierdünnen Metall- 
platte bedeckt ist: letztere bat eine rechteckige Spaltöffnung von 1 mm Breite und 1 cm Länge. 
Dicht unter derselben und sich so eng anschliessend, dass kein Licht in das 
Innere des Kastens gelangen kann, bew r egt sich der das Papier tragende Cylinder. Wird 
nun der Apparat der Einw irkung des Lichtes ausgesetzt, so registrirt sich auf dem Papier- 
Htreifon ein photographisches Bild der herrschenden Intensität des Sonnenlichtes. Gegen 
Regen, Staub u. s. w\ wdrd der Apparat durch einen Glaskasten geschützt. Ist der Papier - 
streifen abgelaufen, so nimmt man ihn heraus, schneidet die einzelnen Tagesstreifen aus- 
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einander und klebt sie auf einem Papier auf, welches der Länge der Streifen entsprechend, 
durch verticale Linien in Stunden gethcilt ist. 

Wie aus einigen vom Verf. mitgetheilteu Proben von Streifen hervorgeht, giebt 
der Apparat , der übrigens keinen Anspruch auf wissenschaftliche Genauigkeit macht, 
einen raschen Ueberblick über die Dauer und Intensität des Sonnenlichtes, sowie über Dauer 
und Dichtigkeit der Wolkendecke. Dasselbe relative Bild kann man über die Licktmenge 
in einem Zimmer erhalten, wenn man den Apparat in einem solchen aufstellt. Wie man 
aber aus diesem relativen Bilde die absoluten Beträge der Lichtintensität ableiten soll, 
theilt Verf. nicht mit. TI' 

Eine Verbesserung der Object ive. 

Ton E. G und lach. Proc. ?th Ann. Meeting Amer. Microecop. Soc. 1884. S. 148. Journal 
of the lioyal Microscop. Soc. 1885. II. ♦>. 2. S. 705. 

Wir würden Publicationen, wie die vorliegende, ganz mit Stillschweigen über- 
gehen, wenn nicht der Ton, in welchem dieselben gehalten und das Ansehen der Journale, 
in denen sie veröffentlicht sind, manchen Loser irre zu führen im Stande wäre. 

Der Verf. hatte vor acht Jahren der American Association for the Advancement of 
Science die Beschreibung eines vierfachen astronomischen Objectivs unterbreitet. Die 
„allgemeine Anerkennung, mit der die Abhandlung aufgenommen wurde, und die hohe 
Werthschätzung der theoretischen Prineipien seiner Erfindung seitens der wissenschaft- 
lichen Autoritäten von Amerika und Europa“ veranlasst Verfasser, der Gesellschaft 
eine weitere Verbesserung der Objective vorzulegen. Jenes vierfache Objectiv hat der 
Verf. allerdings noch nicht ausgeführt, seine angeblichen Vortheile also noch nicht erprobt: 
er „gesteht“ aber, dass ihm inzwischen ein praktischer Defect desselben zum Bewusst- 
sein gekommen sei, dass nämlich die Erhöhung der Linsenzahl auf das Doppelte des 
Ueblichen doch eine missliche Sache sei! Der Verf. ist neuerdings der Meinung, dass 
Verbesserungen von Objectiven, die eine Vermehrung der Linsenzahl erfordern, zu ver- 
werfen sind und er theilt daher seine neuen Entdeckungen auf dem Gebiete der zwei- 
gliedrigen Objective mit. 

Verf. führt aus, dass man sich bisher allgemein darauf beschrankt habe, zu einer 
gegebenen Crownglaslinse diejenige Form der Flintglaslinse zu finden, welche ihre beiden 
Hauptfehler, die der chromatischen und sphärischen Aberration, nach Möglichkeit aufhebt. 
Diese Correction aber sei nie eine vollständige, z. B. sei und ist in der Tbat ein gewöhn- 
liches Objectiv, wenn es in einer mittleren Zone gut corrigirt ist, in der Randzone über-, 
in der Axe untercompensirt, sowohl sphärisch, wie chromatisch. Der Verf. meint nun, 
dass seit der Erfindung der Achromasie von den vielen diesbezüglichen Untersuchungen 
keine sich mit der Frage beschäftigt habe, ob man nicht die Gestalt der Crownlinse selbst 
so wählen könne, dass mit Hinzunahme einer möglichst gut corrigirenden Flintlinse der 
Endeffect ein besserer sei als beim gewöhnlichen Objectiv! Diese Behauptung darf einiges 
Befremden erregen, denn seit dem Beginn des Jahrhunderts ist das Strcbon aller denkenden 
Optiker gerade auf diesen Punkt gerichtet gewesen und eine ganze Literatur ist der 
Zeuge dieser Bestrebungen. Die verschiedensten Bedingungen sind für die Bestimmung 
der Crownlinsenforin maassgebend und je nach der sonstigen Construction und Ver- 
wendungsart des Objectivs mehr oder minder nützlich gewesen. So führte Hörschel 
als Bedingung ein: Aplanasie für nahe und ferne Objecte; Fraunhofer: Aplanasie in 
und ausser der Axe; Oauss: Aplanasie für zwei verschiedene Farben gleichzeitig; Stein- 
heil legte oft besonderes Gewicht auf die Gleichheit der Vergrösserungen für ver- 
schiedene Farben u. s. w. u. s. w. Das neue Gesetz, welches der Verf. „durch sorgfältige 
Studien gefunden“ hat, ist das bekannte Prnzmowskrsche: dass die sphärische Aberra- 
tion einer Linse für Strahlen von gegebener Richtung ein Minimum wird, wenn die Linse 
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eine solche Form erhält, dass die Incidenz- und Ausfallswinkel an den beiden brechenden 
Flächen gleich sind, (riebt man der Crownlinse diese Form, so ist der erste Radius etwa 
halb so gross als der zweite, also gerade umgekehrt, wie jetzt üblich. Diese Construction 
hat nur leider den grossen Nachtheil, dass bei ihr die Aberrationen ausser der Axe 
relativ sehr gross werden d. h, das Gesichtsfeld sehr klein — was der Yerf. übersehen 
zu haben scheint Gerade auf Vergrösserung des Gesichtsfeldes war das Bestreben Fraun- 
hofer's gerichtet, dessen Objective den heutigen meist zum Vorbilde dienen. 

Der zweite Schritt zur Verbesserung der Objective ist folgender: Da das absolute 
Minimum der sphärischen Aberration einer Linse statt findet, wenn dieselbe gleichseitig 
convex ist und die Strahlen von und zu den Töpler’schon Hauptpunkten zweiter Art 
gehen, so stellt Gundlach die Flintlinse der Crownlfnse voran nnd macht letztere 
nahezu gleichseitig. Diese Voranstcllung der Flintlinse ist in Europa unter dem Namen 
der „Steinhcil'schen Construction“ seit etwa 30 Jahren allbekannt 

Die Verbesserungen, die der Verf. auf Grund seiner nenen theoretischen Principien 
in der Construction der Mikroskopobjective erreicht haben will, dürften nach dem, was 
er hierüber äussert, wohl ebenso viel werth und ebenso .neu“ sein, wie die auf dem Ge- 
biete der Teleskopie erreichten. Cr. 

Gruben - Ni velllrlatte. 

Von C. Schratnl. Oesterr. Zeitschr. f. llery- m. Uüttemc. 34. S. 304. 

Zum Nivelliren in der Grube, für markscheiderische Zwecke, muss man bekannt- 
lich kürzere Latten anwenden als über Tage. Da aber die Streckenhöhen in den Gruben 
verschieden sind, stellt sich das BedUrfniss heraus, Latten von verschiedener Länge zur 
Verfügung zu haben, um bei grösseren Streckenhöhen die Visuren möglichst verlängern 
zu können; dies Bedürfniss hat znr Construction verschiebbarer Latten geführt. Prof. 
Schmidt in Freiberg i. S. hat in der Oesterr. Zeitschrift für Berg- und Büttentresen 1881, 
S. 295 (vergl. auch Brathuhn, Lehrbuch der praktischen hfarkscheidekunst , Leipzig 1884, 
S. 90) eine solche beschrieben: Die Latte besteht aus zwei Theilen von je 1,5m Länge, 
die sich gegeneinander verschieben lassen und von welchen die vordere, breitere Holz- 
platte die Scale trägt, während die zweite als Fussgestell der Scalonlatto dient Mit 
Hilfe zweier Spangen und Pressschrauben, sowie eines federnden, in Löcher von je 
10 cm Abstand eingreifenden Sperrstiftes lässt sich die Scale innerhalb eines Spielraumes 
von 1,2 m fcstklemmon. Die Grösse der Verschiebung erkennt man an einem Zeiger, der 
bei dem tiefsten Stande der Scale auf eine bestimmte Stolle zeigt. Eine Refractorlampe, 
welche durch eine an die Latte geschraubte Eisenschiene geführt und durch eine Feder 
an dieselbe gedrückt wird, dient zum Ablesen der Scale. Zum Aufsetzen der Latte ist 
eine gusseiserne Fnssplatte mit halbkngelftirmigem Stahlknopf beigegeben, welcher in 
eine entsprechend erweiterte Vertiefung des Lattenscbuhes passt. 

Die neue Grnben-Nivellirlatte von C. Scbraml ist der vorstehend beschriebenen 
ähnlich. Sie besteht gleichfalls aus zwei Latten, die aber beide eine Theilung tragen. 
Die Grundlatte von 1,5 m Länge hat auf ihrer Rückseite eine rechteckige Nut zur Auf- 
nahme der zweiten verschiebbaren Latte; um dieser ein Auflager zu geben, ist die Grund- 
latte nicht der ganzen Länge nach ansgcfalzt, sondern unten auf 5 cm Höhe massiv. Auf 
diese Weise kann der Aufsatzknopf fest verschraubt werden: derselbe ruht während der 
Aufstellung in einer halbkugelförniigen Vertiefung einer dreieckigen Eisenplatte, welche 
mit Spitzen in die Sohle eingerammt wird. — Die Eintheilung der verschiebbaren kleineren 
Latte geht von 1,5 m fortlaufend bis 2,5 m; die Theiluug ist etwas eingelassen, um sie 
vor Abreiben beim Herausschiebon zu schützen. Die Verlängerung geschieht immer nur 
um Decimetor; zu diesem Zwecke trägt die eine Seite der kleinen Latte Zähne von 10 cm 
Länge, in welche eine Feder eingreift, die mittels eines Hebels bewegt wird. Damit die 
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Beleuchtung der Latte in jeder Höhe .stattfinden kann, hat die hintere Seite der ver- 
schiebbaren Latte eine schwalbenschwanzförmige Nut, welche nur Führung eines eisernen 
Schlittens dient; mit diesem ist ein Arm verbunden, welcher an seinem Ende die Lampe 
aufnimmt; die Arretirung des Schlittens, die Einstellung der Beleuchtung auf die Visur- 
höhe geschieht durch eine starke Schraube, deren Kopf zugleich als Handhabe für die 
Verschiebung des Schlittens dient. W. 

Apparat zur Beobachtung der Richtung und Geschwindigkeit der Wolken. 

Vu» P. Garnier. 

Anwendung des Nephoskops auf Schiffen. 

Von C. G. Finemann. Meteorolog. Zeitschr. 3. S. 279 aus Annunire de la Soc. Meteor. 

France 1886 S. 10 beztc. 12. 

Der Apparat des Vcrf, ist mit dem im diesjährigen Juni-Heft dieser Zeitschrift 
S. 206 beschriebenen Finemann'schen Nephoskop identisch, mit der alleinigen Modifi- 
cation, dass am Ende des Visirstabes ein kleines Fernrohr angebracht ist, welches auf 
das Wolkenbild in der Mitte des Spiegels eingestellt wird und mit dem der Beobachter 
dem dahinziehenden Bilde folgt. 

Die Beschreibung des Finemann’schen Nephoskops schlieast sich in der ange- 
gebenen Quelle hieran unmittelbar an. Zum Gebrauche auf Schiffen schlägt Finemann 
vor, den Spiegel des Nephoskops fest mit einer Bussole zu verbinden und denselben auch 
als Bussole aufzuhfingen. ft". 

Thenuoregulator. 

Von H. Darwin. Nature. 33. S. 596. 

Um bei der Vergleichung von Normalmaassstäbon möglichste Gleichförmigkeit 
der Temperatur zu sichern, hat eine von der Royal Society eingesetzte Commission, be- 
stehend aus den Herren Airy, Clarke und Stokes, in Verbindung mit der Cambridge 
Scientific Instrument Company folgende Einrichtung ausführen lassen. In dem Boden eines 
eisernon Wasserbades, welches von einer mit Sägespänen gefüllten Holzkiste nmgeben 
ist, münden die nach aufwärts gebogonon Enden eines f/’-Rohres mit horizontal liegenden 
Schenkeln. Der eine Schenkel wird an einer Stelle von zwei Gasbrenuern erhitzt, von 
denen der eine direct mit dem Gasrohr verbunden ist, während der andere sein Gas 
durch einen Thermoregulator empfangt Zwischen dem Boden des Wasserbades und der 
erwärmten Stelle des 17-Rohres mündet in dasselbe ein Rohr, durch das mittels eines 
Blasebalges Luft eingeblasen wird; hierdurch wird nicht nur das Wasserbad fortwährend 
aufgerührt, sondern auch eine lebhafte Wassercirculation in dem U~ Rohre hervorgebracht. 
Der Blasebalg steht in der Holzkiste und saugt daher nur warme, feuchte Luft an. 

Der Thermoregulator ist nach dem Vorbild des im Internationalen Meterbureau 
angewandten construirt. Im Wasserbad befindet sich ein flaches Glasgefäss, welches ein 
bei 2 C. siedendes Gemisch von Methyl- und Aethylchlorid onthält. Dasselbe steht 
unter dem Druck einer Quecksilbersäule, deren Niveauänderung in bekannter Weise bei 
steigender Temperatur den Gaszufluss absperrt. Das Gasznführungsrohr hat kein seit- 
liches Loch zur Verhinderung der völligen Unterbrechung dos Gasstromos, da das Wioder- 
anzünden des Brenners durch den danebenstehenden zweiten Brenner bewirkt wird. Neu 
ist an dem Apparat die Vorrichtung zur selbstthätigen Gompensirung der Luftdruck- 
schwankungen. Zu diesem Zweck führt von der Gasleitung ein durch ein T-Stfick unter- 
brochener Kautschuksehlauch in einen Gassack. Von dem Seitenrohr des T-Stücks geht 
ein Schlauch zu einem Rohr, welches über dein Quecksilberspiegel im offenen Schenkel 
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eines Heberbaroraeters mundet. Der Gassack ruht auf der einen Seite eines in der Mitte 
um eine horizontale Axe drehbaren Brettes, wahrend seine obere Seite mit einem fest- 
sitzenden Brett verbunden ist. Die andere Seite des beweglichen Brettes trägt mittels 
Klammern das in das Heberbarometer tauchende Rohr und den Thermoregulator. Wenn 
der Luftdruck fällt, so schliesst das im kurzen Schenkel des Heberbarometers aufsteigende 
Quecksilber das offene Gasleitungsrohr; der Gasdruck bläht den Gassack auf, so dass die 
betreffende Seite des beweglichen Brettes sinkt, die andere aber so lange gehoben wird, 
bis das Röhrchen wieder aus dem Quecksilber des Barometers emportaucht. Hierdurch 
wird auch der Thermoregulator gehoben; die aus dem Wasserbad aufsteigende Queck- 
silberröhre, welche aus Glasröhren und Kautschukschläuchen beweglich zusammengesetzt 
ist, wird gestreckt, so dass das Quecksilber im Thermoregulator tiefer sinkt. Der Apparat 
ist noch nicht über das Stadium der Vorversuche hinaus, hält aber bereits die Temperatur 
bis au! wenige Hundertelgrade constant. Wgsch. 

Selbst registrireuder Pegel. 

Von W. Hess. Bayer. Industrie - und Geiverbeblatt. IS. S. 44d. 

Der in einem Zinkkasten eingeschlossene Apparat besteht ans einer starken Säule, 
welche bei etw r a Dreiviertel ihrer Höhe von einer horizontal liegenden cylindrischen Welle 
durchsetzt ist. An dem einen Ende dieser Welle ist ein Rad aufgesteckt, über das ein 
entsprechend langer, den Schwimmer tragender Kupferdraht gewickelt ist; an dem anderen 
Ende der Welle ist ein Zahnrad angebracht, das in eine vertical stehende Zahnstange 
eingreift, deren Verlängerung in einer oben auf der Säule befestigten Führung geht und 
an ihrem oberen Ende den Schreibstift trägt. Auf die Oberfläche der Säule ist ferner 
ein Arm aufgeschraubt, welcher die Unterlagsplatte für die den Schreibcylinder drehende 
Uhr trägt. Mit dem Uhrgehäuse ist ein Träger fest verbunden, welcher den Schreib- 
cylinder aufnimmt und an seinem Ende eine Führung trägt, welche die sichere Auf- und 
Abwärtsbewegung des Schreibstiftes vermittelt; durch ein kleines Gewichtcheu wird 
letzterer an den Schreibcylinder sanft angedrückt. Der Cylinder macht in ‘24 Stunden 
nicht eine ganze, sondern etwa X */|3 Umdrehung; diese Anordnung ist deshalb getroffen 
worden, um bei ganz ruhigein Wasserstande den Endpunkt des Diagramms eines Tages 
nicht auf seinen Anfangspunkt fallen zu lassen. Die Cylinder werden täglich aus- 
gcwechselt. 

Die Functionirung des Apparates ist leicht verständlich. Ist der Wasserstand 
im Steigen begriffen, so steigt der Schwimmer ebenfalls: unter dem Einflüsse eines nun- 
mehr in Wirksamkeit tretenden Gegengewichts wird dann das den Schwimmer tragende 
Rad nach links gedreht, wodurch die Zahnstange und mit ihr der Schreibstift abwärts 
bewegt wird. Tritt dagegen ein Fallen des Wassers ein, so sinkt der Schwimmer, das 
ihn tragende Rad wird nach rechts gedreht und die Zahnstange gehoben. Die Ueber- 
setzung der Schwimmerbewegung ist so gewählt, dass einem Steigen oder Fallen des- 
selben um 1 cm eine Bewegung des Schreibstiftes um 0,5 mm entspricht. 

Die Höhe des Schreibcylinders ist so bemessen, dass der Schreibstift innerhalb 
24 Stunden Aenderungen des Wasserstandes von 2 m registriren kann. Ist der Wasser- 
stand so im Zu- oder Abnehmen, dass die Höhe des Cylinders für die nächsten 24 Stunden 
nicht mehr ausreichen würde, so wird bei Aufsetzen eines neuen Cvlinders die Zahnstange so 
weit nach auf- oder abwärts geschoben, dass der Schreibstift wieder die genügende 
Cylindcrhöhc für die zu erwartende Bewegung des Wasserstaudes innerhalb der nächsten 
24 Stunden erhält; um bei dieser Manipulation eine Drehung des Schwimmerrades zu 
vermeiden, muss das Zahnrädchen ausser Eingriff gesetzt werden, zu welchem Zweck 
eine besondere Einrichtung vorgesehen ist. 
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Der vorstehend beschriebene registrirende Pegel ist von der mechanischen Werkstatt 
der K. Bayerischen Kreisrealschule in Würzburg für das dortige Strassen- und Fluss- 
bauamt construirt worden und soll bisher günstige Resultate erzielt haben, W. 



Neu erschienene Buclier. 

W. Stary n. Fr. CechAc. Physikalische Diagramme und Bilder zur Erläuterung der 
Principien und Apparate beim Unterrichte in der Physik. 8 Taf. in 11 Blättern. 
Nebst kurzgefasster Beschreibung. Prag, Nougebauer. M. 8,00. 

C. M. Gariel. Traito pratique d’AlectricitA comprenant les applications aux Sciences et 
A rindustrie. Tome II. Avcc 347 figures. Paris, Doin. Frcs. 12,00. 

G. Langbein. Handbuch der galvanischen Metallnicdorschläge mit Berücksichtigung der 
Contactgalvanisirungcn, dos Färbens der Metalle, sowie der Öchleif- und Polir- 
methoden. Leipzig, Klinkhardt. M. 5,00. 

(». Eger. Technological Dictionary in the English and German languages. Part 2. Braun- 
schweig. M. 15,00. 

A. Pani. Short Treatise on levelling and the metliod nf measuring distances by telescopo 
and rod. New-York. M. 4,00. 



Patentschau. 

Besprechungen und Auszüge aus dem Patentblatt. 



Neuerung an SchifTscompassen. Von M. G. van den Bos in Leyden und B. Janse im Hang. 
No. 34513. Vom 10. April 1886. 




Bei diesem Schiffscompass sind nicht magneti- 
sche Kräfte wirksam; die Construction desselben stützt 
sich vielmehr auf die Thatsache, dass bei gewissen 
Präcessionserscheinungen die Erddrehung von Einfluss 
ist. H stellt ein in cardauischen Ringen aufgehängtes 
Gefäss dar, welches zum Theil mit einer Flüssigkeit ge- 
füllt ist. In diese taucht der fast schwimmend gehaltene 
und daher leicht bewegliche Behälter A ein, der sich 
auf die Pinne F stützt und welcher einen in sehr rasche 
Umdrehung versetzten Körper, das Rädchen /„. und 
Motoren. (Elektromotoren) zum Drehen dieses Rädchens 
L enthält. Die Axe von L stellt sich in die Nordrich- 
tung ein und kehrt in dieselbe zurück, wenn sie, (bezw. 
der Behälter A mit der Axe) aus derselben abgelenkt 
wurde. N IV bezeichnet die mit .4 fest verbundene 
Windrose. 0 sind feste Quecksilbergefässc, in welche 
die mit A sich drehenden, zu den Elektromotoren ge- 
hörenden Drähte“'eintauchen. Um Schwankungen des 
Gefftsses B entgegenzuwirken, ist der mit einer Flüssig- 
keit gefüllte' Behälter l) nngeordnet. 

Dehnungsmesser nebst Zubehör. Von Th. Hoecb in 
Berlin. No. 3G2G1 vom 10. November 1885. 



Der Dehnungsmesser besteht aus zwei mit Maassstab und Nonius versehenen Linealen, 
die mit Hilfe von Zwingen, welche mit Dornen versehen sind, einzeln so an dem sich deh- 
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nenden Körper befestigt werden, dass die beiden Lineale an einander sich verschieben können. 
Derselbe wird, behufs do9 Messens von vorübergehenden Längenänderungen mit für sich be- 
weglichen Nonien ausgerüstet, die in der änssersten Stellung, in welche sie durch die vorüber- 
gehende Lftngenünderung gebracht werden, durch eine Feder festgehalten werden. Um 
Längenändorungen ermitteln zu können, welche während eines grösseren Zeitraumes ent- 
standen sind, werden zur Vergleichung je zwei dom Körper des Dorns entsprechende kegel- 
förmige Marken an dem sich dehnenden Constructionstheile und an einem besonderen, nur 
zur Messung dienenden Stabe angebracht. 

Terrperaturmesser. Von M. Reuland in Dortmund. No. 35460 vom ü. Aug. 18&5. 

Die durch die Temperatur bewirkte Langenftnderung der Metallstangen (\ E und E, 
welche mittels Gelenken auf den im Gehäuse gelagerten Hebeln befestigt sind, bat eine 

Drehung des Zeigers R znr Folge, welcher die 
Bewegung der Metallstangen auf der Scale S 
selbstthatig markirt. 

Die Temperatur wird mittels des elektri- 
schen Stromes von dieser Scale aus an einem 
von der Wärmequelle entfernten Orte selbst- 
tliHtig angezeigt und registrirt, indem durch die 



Fi«. * 

Berührung eines der an R angebrachten Stifte T mit dem der jeweiligen Temperatur ent- 
sprechenden Stifte der Scale ein zugehöriger Stromkreis geschlossen wird. Ein dadurch be- 
tätigter Elektromagnet a (Fig. 2) zieht einen Hebel bV an. welcher bei d auf der durch ein 
Uhrwerk gedrehten Scheib©/ schreibt und durch die Nummerscheibe g den zeitigen Tempera- 
turgrad anzeigt. Bei der Abänderung ;Fig. 8) sind die Metalls taugen CE E (Fig. 1) durch 
zwei in einander geschobene Röhren h und i (Fig. 3) ersetzt, welche auf der einen Seite bei / 





Fi*. L 




fest und auf der anderen bei k so mit einander verbunden sind, dass das innere, aus sehr leicht 
ausdehnbarem Material hergestellte Rohr t sich in der Stopfbüchse k leicht verschieben und 
seine Bewegung durch einen Hebel </ auf einen Hebel t übertragen kann, welcher, wie früher 
der Hebel R, mit der Scale S in Verbindung steht. 
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Horizontalcurven- Maassstab. Von H. Gebürach in Coblenz und Otto Ililbert in Berlin. 
No. 36459 vom 5. Juli 1885. 



Das Lineal b ist um den Punkt c drehbar. Beim Ge- 
brauch nimmt mau die Entfernung zweier Nivellementspunkto 
in den Zirkel, setzt dessen eine Spitze da in die Linie o, wo die 
Zahl steht, die den Höhenunterschied der beiden Punkte aus- 
drückt, und dreht das Lineal, bis es an der anderen Spitze 
anliegt. Die Abschnitte der parallelen Linien stellen dann die 
Entfernung eines Punktes von einem der Nivellcmentspunkte 
dar, die Z&hlbezeichnung des Abschnittes die zu dem erstereu 
Punkte zugehörige Höhe. 

Verfahren und Apparat zum Bestimmen des Fettgehaltes von Milch. 

Stockholm. No. 35810 vom 17. Juli 1885. 




Von C. G. P- de Laval in 



Das Verfahren besteht darin, unmittelbar aus einer gewissen Quantität Milch das 
Butterfett auszusondern, dessen Volumen 
abgolesou wird. Damit sich hierbei das Fett 
frei von Casein ansscheiden könne, wird 
dieses in einer Mischung von Essig- und 
Schwefelsäure, deren Gehalt an letzterer 
zwischen 0,5 bis 20% betragen kann, aufge- 
löst* Eine bestimmte Quantität der in der 
Wärme mit solcher Säuremischung behan- 
delten Milch wird in ein Gefäss b gegossen, 
welches mit einem an beiden Enden offenen 
feinen Glaarohr c versehen ist. Das Probegefftss wird sodaun au der Scheibe h befestigt», 
an welcher Bohrungen l zum Hineinstecken der Prohege fässe ausgedreht sind. Indem 
man jetzt die Scheibe h in schnelle Umdrehung um ihre Axe i versetzt, wird das Fett ver- 
anlasst, sich in dem Rohr c zu sammeln, wo es mittels einer au c angebrachten Theilung 
abgelesen wird. 

Zihlwerk. Von F. L. Brown in Chicago, V. St. A. No. 35813 vom 11. Aug 1885. 

Das Patent betrifft einen gewöhnlichen Hub- oder Umdrehungszählcr, dessen Scbalt- 
vorrichtung eine etwas ungewöhnliche Form bat, ohne dass dadurch wesentliche Vorzüge 
von den gebräuchlichen Einrichtungen dieser Art bedingt würden. (P. B. 1888. No. 30.) 

Natieruog an elektrischen Batterien. Von W. Hel lesen in Kopenhagen. No. 35392 vom 

9. April 1885. 

Die Neuerung bezieht sich auf Batterien mit Zinkanode und einem festen, leitend 
mit der Kathode verbundenen depolarisirenden Stoff (wie Bleiauperoxyd , Eisenoxyd oder 
Braunstein) und besteht in der Anwendung von erregenden Flüssigkeiten, welche essigsaure 
Salze (namentlich essigsaures Amoniak) oder kohlensaures oder kanarisches Amouiak ent- 
halten, um eine grössere Lösungsfähigkeit für das Zink hervorzubringen. (1885. No. 31.) 

Trockenes Element. Von K. Pollak in Sanok, Galizien und G. W. Nawrocki in Berlin. 

No. 35398 vom 28. Aug. 1885. 

Bei diesem Element wird an Stelle der porösen Zelle und des flüssigen Leiters ein 
feuchter Leiter verwendet, welcher aus einer gallertartigen, aus mit Glycerin zusammen ge- 
schmolzener Gelatine, Wasser und Salicylsüure hergestellten Masse besteht. (1886 No. 31.) 

Conetruction von Solenoiden. Von A. Leupold in Drosden. No. 358)2 vom 4. Aug. 1885. 

Um die Wirkung eines Solenoides auf die ganze Länge seines Kernes gleichmäßig 
zu machen, wird dasselbe entweder mit conischer Wickelung und conischer Höhlung, oder 
mit conischer Höhlung und cylindrischer Wickelung hergestellt. (1886. No. 31.) 
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FüÄ DIB WkRBSTATT. 

Arbeitsregistrir-Apparat. Von C. Banmgarten in Berlin. No. 35742 vom 22. Mai 1886. 

Der zwischen den beiden Theilen einer Uebertragungs-Kuppelnng entstehende Druck 
wird hydraulisch durch die Antriebswelle auf einen Schreibstift Übertragen, der auf einer 
durch die Kraftmaschine in Umdrehung versetzten Scheibe registrirt. 1880. No. 31.) 

Neuerung an Schublehren, Stangenzirkeln und ihnliohen Messinstrumenten Von F. Koch & 
E. Wagner in Hannover. No. 36030 vom *21. Jan. 1886. 

Mit dem Schaft der Schublehre n. s. w. ist eine Zahnstange und mit dem beweglichen 
Backen ein in die Zahnstange eingreifendes Triebrad verbunden, welches ein Zeigerwerk 
antreibt. (1886. No. 82.) 

Instrument zum Anfertigen perspectivi scher Bilder von geometrischen Figuren Von A. Brix in 

Frankfurt a. M., ßockenheim. (Zusatz- Patent zu Nö. 27646 vom 12. Octob. 1883; vgl. 
diese Zeitschr. 1885 S. 72.) No. 36024 vom 9. Octob. 1885. (1886 No. 32.) 

Selbsttätiger Bohrhalter an BohrkOpfen. Von H. Arnz in Rheinshngen-Remscheid. No. 35737 
vom 21. Novbr. 1885. 

Eine nur unwesentliche Moditication des bei dem kleinen amerikanischen, im vorigen 
Jahrgange dieser Zeitschrift 8. 201 näher beschriebenen Handhohrapparate angewandten 
Bohrhalters. (1896. No. f3.) 



I’fir die Werkstatt. 

Chemisches Verfahren, um die verschiedenen Stahlsorten und Eisen zu unterscheide*. Revue chrono- 
metrique. «SW. 8. IC nach Tlngenieur-Conseil. 

Nach Sevoz wird das zu untersuchende Metall, nachdem es gereinigt ist, in eine 
Lösung von Chromsäure getaucht, welche durch Einwirkung von Überschüssiger Schwefel- 
säure auf doppeltchromsaures Kalium erhalten wird. Nach 1 a bis 1 Minute entfernt man das zu 
untersuchende Stück aus der Lösung, wäscht und trocknet dasselbe ab. Die weichen Stahl- 
arten zeigen nach dieser Behandlung eine gleichförmig graue Färbung. Die harten Stahl- 
sorten erscheinen fast schwarz ohne irgend welchen metallischen Glanz. Das Paddeleisen 
bleibt fast weiss mit metallischem Glanz auf denjenigen Theilen der Oberfläche, welche mit 
der Feile behandelt waren, während der übrige Theil der Oberfläche unregelmässige schwarze 
Flecken zeigt. II V. 

Gold-Imitation oder „myatery Gold“. (The Engineer. 00 . S. 855.) 

Nach den „Industrie -Blättern“ wird durch Zusammenschmelzen von 2.48 Theileu 
Silber, 32,02 Theilen Platin und 65,60 Theilen Kupfer eine Legiruug erhalten, die der Ein- 
wirkung von Salpetersäure widersteht und das Aussehen von 9 karätigem Golde hat- HY. 

Mira-Metall. Rig a’scho Industrie-Zeitung. iV. S. 11. 

Die unter diesem Namen von der Firma Klein, Schanzlin und Becker in Franken- 
thal in den Handel gebrachte Metall- -Compositum, hat sich als ein sehr widerstandsfähiges Metall 
gegen schwellige Säure. Fettsäure, Stearinsäure, Lauge und saure Gase bewährt- Hr. 

Aetzlösung für Messing. Mitth. d. Bayer. Gewerbe-Museums. 

Zur Herstellung einer Aetzlösung für Messing giebt Kayser folgende Vorschrift: Mau 
mische 8 Theile Salpetersäure specif. Gewicht 1,40) mit 80 Theilen Wasser; ferner löse man 
3 Theile chlorsaures Kalium in 60 Theile Wasser. Beide so erhaltenen Flüssigkeiten mit ein- 
ander gemischt, liefern die gewünschte Aetzlösung. UV. 



— — Nachdruck verboten. 

Verla* von Julius Springer In Berlin N. — Druck von H. S. Hermann in Berlin SW. 
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Ueber Mikroskope für physikalische und chemische Untersuchungen 

Von 

Prol. Dr. O. Lehmann in Aachen. 

Wie hohe Bedeutung das Mikroskop in allen Wissenschaften erlangt hat, welche 
sich mit. den Erscheinungen im Reiche der Organismen befassen, ist Jedem bekannt, der 
sich auch nur oberflächlich mit Anatomie oder Physiologie, Botanik oder Zoologie bekannt 
gemacht hat. 

Es beruhen diese enormen, ehemals ganz, ungeahnten Erfolge des Mikroskopes auf 
der eigentümlichen Thatsachc, dass der organisirten Materie Eigenschaften zukomuien, 
die in Kürze als „dimensionale“ bezeichnet werden mögen, dass jedes lebende Wesen 
aus sehr kleinen Zellen sich aufbaut, deren Grösse sich innerhalb solcher Grenzen hält, 
dass sie nur mit Hilfe der herstellbaren Vergrosserungen dos Mikroskopos bald mehr, bald 
weniger deutlich gesehen und in ihrer Entwicklung und Lebensthätigkeit sorgfältig ver- 
folgt werden können. 

Auf anorganischem Gebiete treten ähnliche dimensionale Eigenschaften der Materio 
keineswegs in gleichem Maasse auffällig hervor, so dass wir gar manche Theorie ohne 
alle Rücksichtnahme auf solche durchfuhren können und die Dimensionen der in Betracht 
kommenden Körper in beliebigem Maassstabe vergrössert oder verkleinert anuehmen 
dürfen, ohne mit der Erfahrung in Widerspruch zn geraten. Immerhin ezistiren indess 
anch hier Grenzen; wir können eine Dampfmaschine zwar in sehr grossem nnd auch in 
ungemein kleinem Maassstabe ausgefthrt denken, aber eine Maschine von den Dimensionen 
einer normalen organischen Zelle würde, selbst wenn sie sich mechanisch herstellen Hesse, 
nnd entsprechend kleine Zwerge sie bedienten, schon der störenden Wirkung der Capillar- 
kräftehalber nicht mohr functioniren und ebenso würde eine solche von Bergeshöhe 
allein wegen der enormen Drucke auf die Axenlager in Folge der Schwerkraft nicht 
mehr in Gang zn bringen sein. 

Ja es lassen sich auf anorganischem Gebiete selbst solche dimensionale Eigen- 
schaften der Materie erkennen, die lebhaft an Analoges im Gebiete der Organismen er- 
innern. Der feine Nebel z. B., welcher die Substanz der Wolken bildet, erscheint mikro- 
skopisch betrachtet als Anhäufung frei schwebender Wasserkiigelchen, die sich in fort- 
währender, lebhaft zitternder Bewegung befinden , der pulvrige Niederschlag des Chemikers 
erweist sich als zusammengesetzt ans zahllosen ungemein zierlich gehanten Sternchen 
nnd Krenzchen, ganz ähnlich den wunderbaren Elementen der Schneeflocken, nnd gar 
Manches, was wir nach oberflächlicher Betrachtung einen homogenen festen Körper nennen 
möchten, zeigt sich mikroskopisch im Dünnschliff betrachtet als höchst verworrenes 
Aggregat zn dichtem Filz verschränkter, regelmässig nnd nnregelmässig geformter nnd ge- 
bauter Körperchen, welche nicht selten ausser verschiedener Form auch sehr verschiedene 
chemische Zusammensetzung besitzen. 

86 
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Aus feinen Drahtspitzen strömt schwachgespannte Elektricität unter Bildung 
scheinbar einfacher, kaum erkennbarer Lichtpünktchen aus, welche sich unter dem Mikro- 
skop als wunderbar gestaltete und in prächtigsten Farben glänzende Lichtgebilde erweisen. 
Werden altcrnirende elektrische Ströme durch ein 8fcückchen erhitztes Jod-Bromsilber 
hindurchgesandt, so scheint dieses, mikroskopisch betrachtet, beinahel ebendig zu werden, 
denn in allen Spalten und Kitzen erscheinen feine Silberfödchen , welche wie Würmchen 
fortkriechen und je nach der Richtung des Stromes sich bald nach der einen bald nach 
der andern Seite schlängeln, ihre Wege gleichzeitig immer mehr und mehr verbreiternd. 

Alle diese kleinen Gebihle und viele andere haben solche Dimensionen, dass etwa 
100 fache Vergrössemng nöthig ist und auch ausreicht, um sic wahrzunehmen und ein- 
gehend zu beobachten. 

Mit Recht darf man also wohl auch hier von dimensionalen Eigenschaften der 
Materie sprechen, zumal da ja auch die Atomtheorie, die einzige Theorie, welche wenigstens 
einigermaassen die Eigenschaften der Materie zu erklären vermag, solche geradezu fordert. 

Folgerichtig muss mau dann aber dem Mikroskop auch auf anorganischem Ge- 
biete eine gewisse Berechtigung zusprechen und in der Tliat sind in neuerer Zeit eine 
Reihe von Arbeiten ausgefiihrt worden, welche diesen Schluss bestätigen, welche eine 
nicht unbeträchtliche Anzahl neuer Thatsachen, sowie auch wissenschaftlicher Methoden 
zu Tage gefördert haben, ja sogar zu der Hoffnung ermuthigen, dass in nicht allzuferner 
Zeit das Mikroskop auch auf physikalischem und insbesondere chemischem Gebiete eine 
sehr erhebliche Rolle spielen werde, ähnlich wie dies in der Mineralogie schon seit Jahren 
t hatsächlich der Fall ist. 

Selbst bei solchen Vorgängen, die sich recht wohl auch im Grossen beobachten 
lassen, dürfte das Mikroskop von sehr erheblichem Nutzen werden, weil Manches sich im 
Kleinen mit un verhält nissmässig geringeren Schwierigkeiten und mit geringerem Kosten- 
anfwande beobachten lässt als im Grossen, weil iin Kleinen gar manche Störung fortfallt, die 
sich anders selbst bei grösster Vorsicht nicht vermeiden lässt und den Verlauf der Er- 
scheinung erheblich beeinflusst. Zudem ist auch manche Erscheinung das Resultat sehr 
vielfacher sich neben oder rasch noch einander abspiolender Processe, welche wohl mit 
Hilfe des Mikroskope» getrennt beobachtet und deutlich erkannt werden können, nicht 
aber mit unbewaffnetem Auge und bei Anwendung grosser Massen. 

Endlich könnte man die Frage aufwerfen: Zeigt sich nicht zwischen den kleinsten 
und verborgensten Bildungen und Vorgängen der anorganischen Natur und denjenigen 
der organischen irgend ein Zusammenhang? Sind die Kräfte und Gesetze, welche bei 
beiden in Betracht kommen, durchaus dieselben oder zeigt sich irgendwo eine trennende 
Grenze? Bis jetzt ist ein solcher Zusammenhang nicht, nachgewiesen, obschon die Gesetze 
der Erhaltung von Materie und Energie und verschiedene andere für beide Gebiete in 
gleicher Weise gelten; es ist aber auch andrerseits nicht gelungen, eine scharfe Grenze 
anzugeben. Soll eine Lösung dieses so hochwichtigen Problems gefunden werden, dann 
darf man sie wohl am ehesten auf mikroskopischem Gebiete erwarten, da, wo beide Arten 
von Processen hinreichende Einfachheit besitzen, um wenigstens einigermaassen mit ein- 
ander vergleichbar zu werden. 

Betrachtungen dieser Art haben mich schon vor Jahren veranlasst, den mikro- 
skopischen Untersuchungen besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden uud ein erstes 
Resultat dieser Studien waren meine Abhandlungen über „physikalische Isomerie“ und 
„Krystall wachst hum“ im ersten Bande von Grotli's Zeitschrift für KryttdUograpk ie. Später 
versuchte ich auf diesom Wege weiter vorzudringen, wie aus meinen späteren Arbeiten zu 
ersehen ist und coustruirte mir zu diesem Zwecke mehrere Moditicationen des Mikroskope», 
deren eine in einem früheren Hefte dieser Zeitschrift S. Stift) unter der Ueberschrift 

„Vereinfachte Construction des Krystallisationsmikroskopes“ näher beschrieben ist. 
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Dieser Apparat, welcher apeciell für chemisch-krystallographische Arbeiten be- 
stimmt, ist, gestattet die Präparate während der Beobachtung rasch zu erwärmen und 
ebenst» rasch abzukühlen, dieselben gleichzeitig im polarisirten Lichte zu betrachten und 
um die Axe dos Mikroskopes zu drehen, ja auch, wenn nöthig, dieselben ausserdem der 
Wirkung eines elektrischen Stromes auszusetzen und eventuell bis zum Glühen zu er- 
hitzen. Er lässt sich auch transportiren und ist nicht absolut an das Vorhandensein einer 
Gas-, Wasser- und Luftleitung gebunden. Immerhin aber unterscheidet er sich nach 
Grösse und Gewicht sehr wesentlich von einem gewöhnlichen Mikroskope, da der optische 
Theil mit dem Arbeitstisch nebst den nöthigen Hilfsvorrichtungen ein Ganzes bildet, somit 
der Apparat nur mit Umständen transportabel ist und auch erheblich mehr kostet. 

Mehrfach wurde ich nun darum ersucht anzugeben, ob nicht auch ein gewöhn- 
liches Mikroskop durch Anbringung kleiner Hilfsvorrichtungen oder Abänderung einzelner 
Theile ohne erhebliche Kosten in den Stand gesetzt werden könnte, wenigstens einen 
grösseren Theil der von mir beschriebenen Versuche auszufthren und so auch demjenigen, 
der nicht in der Lage ist, sich das oben erwähnte bequemere Instrument zu beschaffen 
und aiifzustellen. die Möglichkeit zu bieten, die Versuche zu wiederholen und eigene 
Arbeiten dieser Art auszuführen. 

Neuerdings fand sich Gelegenheit, eine solche Umänderung eines vorhandenen In- 
strumentes auszuführen, welche auch ganz befriedigend ausiiel und deshalb im Folgenden 
unter der Ueberschrift „Kleines Krystallisationsmikroskop“ beschrieben werden soll. 

Ein anderes namentlich auch von mir selbst, lebhaft empfundenes Bedürfnis« war 
das, ein Projectionsmikroskop zu besitzen, welches gestattete, die Erscheinungen einem 
grösseren Zuhörerkreise vorzuführen. Auch diese Idee habe ich im vorigen Jahre zur 
praktischen Ausführung gebracht und das so entstandene „Krystallisationsmikroskop für 
Projection“ hat mir bereits bei einer Reihe von Vorlesungen wesentliche Dienste geleistet. 
Es entwirft die Bilder in einem Gesichtskreise von l'/gin Durchmesser so scharf und hell, 
dass es die subjective Beobachtung fast zu ersetzen vermag und die gleichzeitige Be- 
trachtung der Objecte durch etwa 20 bis 30 Zuhörer gestattet. Es ist freilich hierzu ein 
sehr intensives elektrisches Licht nöthig; ich benutze einen 4pferdigen Gasmotor und 
eine Siomons'scho 100- Volt maschine, wobei die Lampe bei einer Bogenlänge von etwa 10 mm 
(Spannung 50 Volt) von einem elektrischen Strom von 20 Amp. durchflossen wird, und 
ausserdem muss das Zimmer vollkommen dunkel und auch alles von der elektrischen 
Lampe oder an Theilen des Mikroskopes seitlich austretende Licht durch Ucberdeckung 
beider Apparate mittels einer geschwärzten zeltartigen Hülle bestens abgeblendet sein. 

Die Ausführung dieses sowie auch des vorigen Mikroskope« wurde unter An- 
wendung von Linsen und sonstigen Glastheilen aus der optischen Werkstatt von Dr. 
C. Zeiss in Jena besorgt von dem Mechaniker der K. technischen Hochschule in Aachen 
Herrn E. Feld hausen, welcher diese Aufgabe in sehr anerkennenswerther, ebenso präciser 
wie eleganter Weise löste. 

A. Kleines Krystallisationsmikroskop. 

Wie oben bemerkt wurde das Instrument nicht völlig neu hergestellt, sondern 
nur ein bereits vorhandenes Mikroskop umgebaut, nämlich ein im Jahre 1866 von Merz in 
München bezogenes grosses Instrument, dessen Objective durch solche aus der Zeiss’schcn 
Werkstatt ersetzt wurden. Die folgende Figur 1 zeigt dasselbe im umgebauten Zustande. 

Vor allem war es nöthig, dieses Instrument mit oinom centrirbaren Objecttisch 
mit Kreistheilung zu versehen, welch* letztere möglichst vor Beschädigung durch Säure- 
tropfen und Dämpfe geschützt werden musste. Da bei dem Instrument, so wie bei den 
meisten gewöhnlichen grösseren Mikroskopen die obere Hälfte drehbar war, so wurde 
die Construction etwas complicirt, so wie sie in Fig. 2 im Durchschnitt dargestellt ist. Der 
eigentliche, zweckmässig mit Platin überzogene Objecttisch a ist nur lose in den hohlen Dreh- 

2Ü* 
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zapfen b eingesetzt, an welchen unten die Theilscheibe c angeschraubt, ist. In den cylindri- 
achen Ring, welcher die Objccttischplatte trägt, sind dicht nebeneinander grosse Löcher 
eingebohrt, um, wie die Pfeile andeuten, den von der kleinen Flamme aufsteigenden Ver- 
brennungflgnsen den Abzug zu gestatten. Die Umdrehung des Drehzapfens erfolgt mittels 
des niedrigen Handgriffes d t welcher an eine Arretirnng nnschlägt, sobald der Index der 




Theilscheibe auf Null weist. Letztere trägt ihre Theilung am Rande und ist geschützt 
durch einen Rahmen, welcher nur gegenüber dem Index bei /’ ein kleines durch Glimmer 
verschlossenes Fensterchen besitzt, gegenüber welchem sich ein schief gestellter Spiegid 
befindet, so dass man von oben während der Beobachtung «lic Stellung der Theilung 
beurtheilon kann. Letztere empfängt durch den »Spiegel gleichzeitig, eventuell unter 
Zuhilfenahme eines zweiten »Spiegels oder einer besonderen Lampe, die näthige Be- 
leuchtung. 
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Der Index ist ein sogenannter fliegender, d. h. er ist mit der Hülse e verschraubt, 
damit bei Centrimng des Tisches sich derselbe nicht von der Theilung entferne. Die 
vorhandene Drehbarkeit der oberen Hälfte des Mikroskopes ist durch zwei Schrauben 
(rr in Fig. 1< in sehr enge Grenzen eingeschränkt und dient lediglich noch dazu, nach 
vollzogener Contrirung den Index mit dom Nullpunkt der Theilung zu völliger Coincidenz 
zu bringen. Die Contrirung selbst ist ermöglicht dadurch, dass sich der Drohzapfen in der 
verschiebbaren Hülse e (Fig. *2) dreht, welche mittels der in Fig. 1 sichtbaren vier Schrauben 
hu innerhalb gewisser Grenzen verschoben und in der richtigen Stellung tixirt werden 
kann. Diese Hülse muss erheblicbo Dicke besitzeu, da sie andernfalls beim Anziehen 
der Schrauben als Bremse wirkt und die Drehung des Zapfens unmöglich macht. 
Der Reifen g und die Deckplatte h waren bereits früher vorhanden, sind nicht durchaus 
uöthig, aber ganz bequem, 
um bei etwa eingetretener 
Verunreinigung die einzel- 
nen Theile bequem ablösen 
und eventuell neu lackiren 
oder beizen zu können. 

Unter dem Ob- 
jocttisch befindet sich die 
Blendscheibe A (Fig. 1) 
in unveränderter Form mit 
der einzigen Abänderung, dass die kleinste Oeffnung durch eine grosse ersetzt ist, 
in welcher sich mittels deH in Fig. 1 sichtbaren Stielchens n eine halbmondförmige 
Scheibe drehen lässt. In den Tubus kann an die Stelle, wo das Objectiv bei scharfer 
Einstellung eines Präparates ein Bild dieses Halbmonds erzeugt, ebenfalls ein die Hälfte 
des Gesichtsfeldes verdeckender Schirm eingeschoben werden. Dreht mau daun mittels 
des Stielchens den unteren Halbmond, bis das ganze Gesichtsfeld dunkel erscheint, 
so hat man einen gaDz brauchbaren Schlierenapparat, wie ihn ähnlich bereits Seibert 
(diese Zeitschr. 1882 S. 92) beschrieben hat. 

Der Polarisator C ist an dem an einer Säule H verschieb- und drehbaren 
Arm 1) angebracht, so dass er, wenn uöthig, durch zwei Hand I je wegungen rasch unter 
die Oeffnung des Objecttisches geschobeu und wieder entfernt werden kann. Diese 
Beweglichkeit, ist uöthig, da das Nicol während der Erwärmung entfernt werden muss 
und die Erwärmung nach Beseitigung der Flamme nicht lange anhält. In diesem Punkte 
steht also das Instrument dem früher beschriebenen grossen wesentlich nach. Man 
könnte zwar dadurch , dass man das auf den Spiegel auffallende Licht zuerst ein 
grosses Nicol und eventuell passende Condensationslinseu {Jassiren iiesse, gleichzeitige 
Anwendung von polarisirtem Licht und Erwärmung ermöglichen, doch würde die Vor- 
richtung im Verhältnis* zu ihrem Nutzen zu störend und zu kostspielig sein. 

Die Vorrichtung zur Erwärmung besteht aus dem kleinen, um ein Gelenk mit 
Anschlag beweglichen, mit dom Handgriff F versehenen Brennerarm F E, welchem durch 
die beiden Schraubhühue G und H Gas und Luft zugeführt werden. Der Brenner E ist 
unten durch ein Glimmerblättchen geschlossen, um den Lichtstrahlen den Durchgang zu 
ermöglichen, so dass also die Beleuchtung des Präparates theilweiso durch die Flamme 
hindurch erfolgt. Das Luftrohr setzt sich innerhalb dos Gasrohres noch fort bis zuin 
Anfang des beweglichen Armes. Man regulirf. Gas- und Luftzufluss so, bis die Flamme 
von passender Grösse und eben nichtleuchtend erscheint. Steht keine Gas- und Luft- 
leitung zur Verfügung, so benutzt man die bei jedem Bandagisten billig zu erhaltenden 
Kautschukhaudgebläse, welche einen continuiriichen Luftstrom erzeugen und leitet einen 
solchen Luftstrom durch ein mit gekräuseltem Rosshaar ausgestopftes Fläschchen, in 
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Fig. 2. 
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welches etwas Petroleumäther eingetropft wird. Das austretende Gemisch von Luft und 
Petroleumätherdampf brennt ebenso gut wie gewöhnliches Leuchtgas and ist sehr billig. 
Von Zeit zu Zeit muss man natürlich durch Drücken an dem Kautschukbeutel den Luft- 
sack des Gebläses wieder neu aufblähen, doch ist. dies bei dem geringen Luftverbrauch 
nicht sehr störend und kann eventuell noch dadurch erleichtert werden, dass man an 
das Gebläse mehrere Luftsäcke anbringt. 

Um die Präparate abzukühlen, kann in den Objecttisch das in der Fig. 1 ge- 
zeichnete gegabelte Kniorohr K eingesteckt werden , welches durch eine in dem 
Fasse des Mikroskopes angebrachte Bohrung einen Luftstrom erhält und diesen von oben 
auf das Präparat leitet. Durch einen in der Figur nicht sichtbaren Schraubhahn am 
Fusse des Mikroskopes lässt sich dieser Luftstrom, zu dessen Erzeugung ein Kautschuk- 
handgebläse ansreicht, passend reguliren, so dass man z. B. bei Regulirang der unter- 
gosetzten Flamme bis etwas über den Schmelzpunkt des Präparates durch Aufdrehen der 
Schraube Erstarrung, durch Zudrehen Schmelzen bewirken kann, ebenso bei einer 
krystallisirenden heissen Lösung Wachsen oder Auflösen der Krystalle. Die Erwarmungs- 
vorriohtung kann mittels zweier Griffschrauben, von denen in Fig. 1 nur die eine o 
sichtbar ist, leicht auf dem einen Schenkel des hufeisenförmigen Mikroskopfusscs be- 
festigt oder wieder davon abgelöst werden. 

Ebenso lässt sich auf dem anderen Schenkel mit einer Griffschraube m ein mit 
Arretirung versehener bewoglicher Arm M festschrauben, dessen Ende eine gegabelte 
Säule N zur Aufnahme eines Magnesiumbandes P trägt. Das Magnesiumband wird auf 
die Kante in die geschlitzten Enden der Gabel eingeschobon und hat dann genaue 
Richtung nach der Mitte des Spiegels und solche Neigung, dass das von dem Spiegel 
erzeugte Bild, wenn derselbe zur Beleuchtung des Präparates mit Tages- oder Lampenlicht 
eingestellt ist, gerade mit dem Präparat sich deckt. Wird das Magnesiumband bei q 
angezündet, so wird die Flamme auf das Präparat projicirt, dasselbe also sehr intensiv 
beleuchtet, und daran ändert sich nichts, wenn auch bei fortschreitendem Abbrennen 
das Magnesiumband sich verkürzt. Die herabfallende Asche wird von dem kleineu 
Tellerchen s aufgenommen. 

Solche intensive Beleuchtung mit Magnesiumlicht ist nöthig, wenn ein Präparat 
photographir! werden soll. Zu diesem Zwecke kann an den Tubus der Trichter R an- 
geschraubt werden, welcher durch ein Gelenk t mit Anschlag mit dem den Tubus um- 
fassenden federnden Ring r verbunden ist. Während der Beobachtung behält derselbe 
die in der Figur gezeichnete Stellung. Zeigt sich aber eine geeignete Stelle in einem 
Präparate, so wird derselbe rasch aufgeklappt, so dass er vertical über das Ocular 
zu stehen kommt, nun so rasch wie möglich mittels der durch ein Charnier damit ver- 
bundenen Visirscheibe T scharf eingestellt, letztere umgeklappt und an deren Stelle eine 
kleine Cassette von der üblichen Form eingesetzt, in welche die empfindliche Trocken- 
platte bereits eingelegt ist. Die Cassette, welche ich gebrauche, ist aus dünnem Messing- 
blech mit hohlem Rahmen verfertigt. Zweckmässiger würde man wohl statt dessen das 
allerdings tbeurere Aluminium verwenden. Die Visirscheibe ist fein matt gemacht, 
enthält aber in der Mitte einen durchsichtigen Fleck. Man stellt zunächst auf den 
matten Theil provisorisch ein und dann mit Hilfe einer zweckmässig mit Charnier an 
der Visirscheibe befestigten Lupe auf den durchsichtigen Fleck. Schliesslich fixirt man 
die Stellung mittels der Schraube »r, welche einen Fortsatz dos Trichters gegen die 
feste Hülse Z, in der sich der Tubus bewogt, anklemmt. 

Das Auswechseln der Trockenplatten besorge ich unter einem dicken Tisch- 
teppich, welcher bei der Kleinheit der Platten (6,5X9 cm) dazu völlig ausreicht. Das 
Entwickeln und Fixiren wird Abends beim Scheine einer Petroleum- oder Gaslampe mit 
rothem Cylindcr besorgt. Nach einigen Vorversuchen hat man bald die nöthige Lange 
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des abzubrenneuden Magnesiumbandes ermittelt, schiebt also dasselbe so in die Gabel 
ein, dass es um dieses Stück vorragt und hat dann mit Abmessung der Expositionszeit 
sich gar nicht weiter zu befassen, da da« Band von selbst erlischt, sowie die Flamme 
bis zur Gabel vorgeschritten ist. Zum Entzünden des Bandes dient die bewegliche 
Flamme, welche sonst zur Erwärmung der Präparate gebraucht wird. Zu diesem 
Zwecke ist der bewegliche Arm, welcher das Magnesiumband trägt, so abgepasst, dass, 
wenn die nöthige Länge des Bandes eingesetzt ist, das Ende desselben gerade über die 
kleine Flamme zu stehen kommt, wenn der drehbaro Arm dos Brenners passend ver- 
schoben wird. 

Man ist durch diese Vorrichtungen in den Stand gesetzt — was für solche Unter- 
suchungen sehr wichtig — im gegebenen Moment rasch (Expositionszeit gleich 2 Secundon) 
photographiron zu können und ebenso rasch das Mikroskop wieder für subjective Beo- 
bachtung frei zu geben. 

Zweckmässig würde sich vennuthlich auch eine sogenannte Rollcassette ver- 
wenden lassen, bei welcher sich Bromsilbergelatine-Papier von einer Walze ab auf eine 
andere aufwickelt, wodurch namentlich da« lästige Auswechseln der Trockenplatten ver- 
mieden würde. Ich hatte indess noch nicht Gelegenheit, eine solche zu erproben. 

Das Instrument wird wie jedes andere Mikroskop am Besten bei Tageslicht 
gebraucht, doch ist auch das Licht einer Petroleum- oder Gaslampe durchaus genügend 
und wohl brauchbar, namentlich dann, wenn auf das Ocular ein blaues Glas aufgelegt 
oder durch einen seitlichen Schlitz eingeschoben wird. Ich benutze hierzu ein plan- 
paralleles blaues Brillenglas, welches entsprechend geschnitten und in Fassung gebracht 
ist. Beim Photographiren wird dasselbe entfernt. 

Eine in manchen Fällen recht bequeme Neueruug, die ich an diesem Mikroskope 
angebracht habe, ist ein Blasrohr (in der Nebenfigur L zur Fig. 1 dargestellt) zum Schutze 
der Objectivlinscn; dasselbe kann an Stelle des früher erwähnten gegabelten Knierohres K, 
welches zur Abkühlung der Präparate dient, in den Objecttisch eingesetzt werden um! 
sendet einen breiten Luftstrom unter geringer Neigung gegen die Fläche der unteren 
Objectivlinse, unmittelbar an derselben beginnend, darüber hin. Dieser „Luftschirm“ hat 
nicht nur die Wirkung, die Linse bei stärkeren Wärmegraden kühl zu halten, sondern 
hält ausserdem alle festen und flüssigen Condensationsproducte von derselben ab, so dass 
mau völlig ungestört z. B. die Vorgänge in einer in offenem Gefasse kochenden Flüssig- 
keit, lind Aehnliches beobachten kann, ja selbst lang andauernde Untersuchungen in einem 
kleinen Oelbad, wie es für Temperaturbestimmungen nötkig ist, auszuführen im Stande ist, 
ohne durch die Condeusation der Oeldämpfe auf der Objectivlinse belästigt zu werden. 

Einen Wasserkühlschirm nebst Objecttisch für Schmelzversuche, wie er bei dem 
früheren Mikroskop beschrieben wurde, habe ich an diesem Instrumente nicht augebracht, 
da diese Arbeiten zu den selteneren gehören und Gasmengen erfordern, die nicht wohl 
durch das kleine Handgobiäse erzeugt werden könuen. Auch ist os bei diesen Arbeiten 
häufig nöthig, während der Erwärmung gleichzeitig polarisirtes Licht zu gebrauchen, da 
bei hohen Temperaturgraden die Abkühlung nach Entfernung der Flamme zu rasch fort- 
schreitet, um den Polarisator unterschieben und dann erst beobachten zu können.. Wer 
solche Untersuchungen auszuführen beabsichtigt, wird das grosse Instrument kaum ent- 
behren können. Bemerkt mag nur noch werden, dass ich die in der früheren Abhandlung 
dargestellto Form des Wasserkühlschirms später wieder verlassen und denselben durch 
einen das Objectiv völlig umschliessendon ersetzt habe, um bequemer zu dem Präparat 
zukominen zu können. In manchen Fällen dürfte übrigens auch der erwähnte „Luftschirm“ 
ausreichend sein. 

Um Präparate sehr stark abzukühlen, könnte man den Luftstrom, welcher durch 
das gegabelte Blaserokr vou oben auf das Präparat gerichtet werden kann, zuvor durch 
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ein in Kältemischung befindliche» Schliingenrohr hindurchströmen lassen, nachdem man 
ihn zuerst in einer Trockenröhre von dem beigemengten Wasserdampf befreit hat. Ein 
Versuch, zu diesem Zwecke den Luftstrom durch einen Strom comprimirter Kohlensäure 
zu ersetzen, wie sie jetzt so bequem im Handel zu erhalten ist, ergab kein befrie- 
digendes Resultat. 

Zum Vorwärmen der Präparate dient ein kleines Herdchen von gleicher Cou- 
struction wie die grösseren bei dem früher beschriebenen grossen Instrument Es mag 
nur, was in der früheren Mittheilung unerwähnt blieb, hinzugefügt werden, dass 
unter den Objectträger ein engmaschiges Stückchen Drahtnetz untergelegt werden muss, 
da er sonst allzuleicht zerspringt. Ist man genöthigt, wässrige Lösungen oder andere 
verdunstende Flüssigkeiten längere Zeit hindurch zu untersuchen, so empfiehlt es sich, 
solange zu erwärmen, bis ein in der Nähe des Uhrglasrandes darauf gebrachtes Stückchen 
Paraffin schmilzt. Durch geeignetes Neigen und Drehen deM Objectträgers bewirkt man 
dann, dass der geschmolzene Paraffintropfen sich in Form eines Ringes um das Präparat 
herumlegt und lässt erkalten. Durch den gebildeten Paraffinring ist ein hermetischer 
Schluss nach Aussen hergestellt und die Verdunstung unmöglich gemacht. Für Flüssig- 
keiten, die Paraffin auflösen, müsste man an Stelle desselben Glycerin, Seife oder dergl. 
Stoffe nehmen. 

In neuester Zeit habe ich das Mikroskop auch dazu verwendet, das Verhalten 
von Körpern unter sehr hohem Druck und in sehr engen Capillaren zu untersuchen. Es 
diente hierzu die bekannte Cailletet’sche Pumpe, an welche ein gläsernes Capillarrohr 
durch Kittnng befestigt wurde. Ich konnte so nachweisen, dass Lösungen, die bei ge- 
wöhnlichem Druck gesättigt sind, bei stärkerem den Sättigungspunkt überschreiten, d. h. 
übersättigt werden. Durch vorsichtiges Ausziehen Hessen sich gläserne Capillaren von 
nur 0,001 mm Durchmesser herstellen und messen, mit wie ausserordentlich hoher Kraft 
(bis zu etwa & Atm.) die Flüssigkeit in solche eindriugt, was einer Steighöhe von w*eit 
über 30 m entspräche. Es lässt sich auch zeigen, wie durch Erwärmen diese Kraft (sowie 
die Viscosität der Flüssigkeit) abniramt und dergl. mehr. 

Umgekehrt construirte ich auch einen Vacuumapparat, der z. B. gestattet, Flüssig- 
keiten in mögHchst luftfreiem Zustand zu untersuchen, ihre thermische Ausdehnung im 
Vacunm zu messen und zwar weit über den Siedepunkt hinaus, da unter solchen Um- 
ständen enorme Siedeverzüge eintreten; es lässt sich auch die Grenztemperatur bestimmen, 
bis zu welcher solche Siedeverzüge getrieben werden können; es lassen sich selbst Dampf- 
spannungen messen (nach dem Princip, welches ich früher in dieser Zeitschrift (1882 8. 77) 
veröffentlichte) und zwar hie zu sehr hohen Temperaturen, also auch recht beträchtlichen 
Drucken, wie auch sehr niedrigen. 

Allo diese neuen Verwerthungen des Mikroskope» kann ich hier vorläufig nur an- 
deuten und gedenke in einer ausführlicheren Arbeit darauf zurück zu kommen. 

B. Krystallisationsmikroskop für Projection. 

Den wichtigsten Theil dieses Mikroskopes, welches in Fig. 3 dargestellt ist, bildet 
das Objeetiv A, welches mittels einer Parallelogrammführung ö, wie sie ähnlich bei den 
Mikroskopen von Seibert u. K rafft zur Anwendung kommt, durch die Schraube /* ein- 
gestellt werden kann. Der Objecttisch C ist längs des geschlitzten verticalen Ständers V 
verschiebbar und kann durch eine Griffschraube D festgestellt werden. Das Präparat 
liegt auf zwei Schienen aa , um der Luft mögHchst freien Durchgang zu gewähren: dicht 
neben dem Objeetiv befinden sich zwei Blasröhrchen bb, welche von oben beständig Luft 
darauf leiten, um es kalt zu halteu. Der bewegliche gläserne Brenner cf, welcher zur 
Erwärmung der Präparate dient, empfängt ähnlich wie bei dem vorigen Instrument einen 
Gas- und Luftstrom, welche durch die Schr&ubhähne c und f reguHrt werden können. 
Der Schraubhahn g dient zur Rcgulirung des Luftstromes, welcher den beiden Blasröhrchen, 
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durch in dem Verticalträger fortlaufende Kanälchen zugeführt wird. Die Verbindung 
der Schraubhähne mit den Ausströmungsröhren ist bei diesem Mikroskop der Einfachheit 
halber durch enge Kautschukschläuche bewirkt, welche auch für diesen Zweck völlig ge- 
nügen, allerdings bald verderben und deshalb zeit- 
weise durch neue ersetzt werden müssen. 

Das Licht der zur Beleuchtung dienenden 
elektrischen Lampe durchdringt zunächst die Ab- 
theilung .V, begrenzt von zwei parallelen Platten, 
zwischen welchen ein oontinuirlicher Strom von 
Regenwasser oder anderem kalkfreien Wasser 
circulirt. Anderes Wasser ist nicht zu gebrauchen, 
da sich an der Fläche, durch welche das Licht ein- 
dringt, entweder in Folge der Wärme, vielleicht 
auch theilweise durch photochemische Wirkung 
ein dichter Beschlag von kohlensaurem Kalk bildet 
und das Experimentiren unmöglich macht. Aus 
dieser Abtheilung gelangt das Licht in die recht- 
winklig dreiseitig prismatische Kammer N, längs 
deren Hypotenusenfläche ein Planspiegel Q von 
oben eingeschoben werden kann. Diese Kammer 
ist wasserdicht und wird mit concentrirter Alaun- 
lösung gefüllt, in welche man noch einige Alaun- 
krystalle einlegt, die allmälig in dem Maasse. als 
sich die Lösung erwärmt, aufgelöst werden, ln 
dem Deckel der Kammer über der Alaunlösung be- 
findet sich eine verstellbare planconvexe Conden- 
sationslinse B mit kurzer Brennweite, welche ein 
Bild der weissglühenden positiven Kohlenspitze auf 
das Präparat entwirft und dasselbe somit intensiv 
beleuchtet. Die aus dem Objectiv austretenden 
Strahlen gelangen in ein rechtwinkliges Prisma S, 
welches dieselben in rechtem Winkel bricht uud 
auf den Schirm leitet, auf welchem das Bild aufgefangen werden soll. Durch eine Stell- 
schraube lässt sich dieses Prisma, dessen Gehäuse um ein Charnier drehbar ist, inner- 
halb geringer Grenzen neigen, so dass das Bild höher oder tiefer gestellt werden kann; 
es lässt sich ausserdem um eine Yerticale drehen, so dass auch beliebige Verschiebungen 
nach rechts und links möglich sind. 

Ausser zu Demonstrationszwecken kann dieses Mikroskop auch zur Photographie 
dienen, indem man die Bilder in eine gewöhnliche photographische Camera, deren Ob- 
jectiv entfernt ist, hineinprojicirt. Man kann so Photographien iu sehr grossem Maass- 
stabe erhalten, dieselben im Positiv retouchiren, mit der gewöhnlichen Camera verkleinern 
und die so erhaltenen Bilder z. B. zu Demonstrationen mit Hilfe des Skioptikous ver- 
wenden, da wo directe Projection mit Hilfe des beschriebenen Projectionsmikroskopes nicht 
möglich ist. 

Ausser zur Demonstration der Kryst&llisationserscheinungen, der physikalischen 
Isomerie, der Dissociation von Molecitlverbindungen, der Bildung verschiedenartigster 
Niederschläge, Gasbläschen, capillarer Curven und anderer Figuren eignet sich das 
Mikroskop namentlich auch zur Demonstration der Elektrolyse. 

Zu diesem Zw’ecke werden seitlich zwei isolirte Quecksilbern äpfe angebracht, 
welche durch Klemmschrauben und Schraubendrähte mit den Polen eine Batterie von 
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etwa f» kleinen Grove’schen Elementen in Verbindung stehen. In die Leitung wird ausser- 
dem ein Rheostat, ein Stromschlüssel und ein Comrautator eingeschaltet, um den Strom 
abschwächen, unterbrechen oder umkehrcu zu können, ln die Quecksilbernäpfe AA, 

tauchen, wie aus Fig. 4 zu ersehen, die 
Enden zweier hakenförmig gebogener 
Drahtstücke aa , deren andere Enden 
in Quecksilbernäpfe BB einmünden, die 
Fi « 4 - auf einer auf dem Objecttiscb liegenden, 

in der Mitte ausgeschnittenen Platte C isolirt aufgekittet sind. Auf diese Platte kommt 
der Objectträger D, auf welchen man einen Tropfen der zu benutzenden Lösung aufge- 
tragen und wie gewöhnlich mit einem Hachen, die concave Seite nach oben kehrenden 
Uhrglas E bedeckt hat. Ist dasselbe aufgesetzt, so schiebt man von beiden Seiten die 
Elektroden ee ein, bestehend ans pfeilförmig zugeschnittenen Stückchen Platinblech, welche 
an Platiudrähte angelöthet sind. Die Drähte sind, wie aus der Figur zu ersehen, stark 
gebogen und werden so gestellt, dass ihre Enden gerade in die vorerwähnten Quecksilber- 
näpfo eiutauchen. 

Diese Anordnung, deren ich mich zur subjectiven Beobachtung schon seit längerer 
Zeit bediene, gewährt vor anderen bekannten den grossen Vortheil, dass keine beson- 
deren Objectträger und Deckgläschen für Elektrolyse nöthig sind, dass dieselben leicht 
gereinigt, und an ihren Ort gebracht werden können und insbesondere, dass auch die 
Elektroden leicht zu reinigen, an ihren Ort zu bringen und wenn nöthig, durch andere 
neue zu ersetzen sind. Bei Verschiebung des Präparates verschiebt man natürlich nicht 
den Objectträger, sondern die Platte C, auf welcher derselbe aufliegt , was aber ebenso 
leicht auHzuführen ist wie das Verschieben eines einfachen Objectträgers, da keinerlei 
feste Verbindung mit der Stromquelle durch Drähte, Federn und dergl. die Be- 
wegung hindert. 

Als Deinonstrationspräparate für dieses Mikroskop benutze ich zur Zeit namentlich 
folgende: Kobaltchlorürlösung mit Anilin und Alkohol, Salmiak, Schwefel in Terpentin, 
Styphninsänre (aus Wasser mit etwas Benzol), Eosinlösung (mit Alkohol und Benzol). Kali- 
bichromat, Benzoin, Salmiak mit Nickelchlorür und einer Spur Oadiniumchlorid (aus verd. 
Salzsäure), Salmiak mit Eisenchlorid (aus Salzsäure), Salmiak mit Kobaltchlorür und einer 
Spur Cadmiumchlorid (aus Wasser), Salmiak mit wenig Cadmiumchlorid, Salmiak mit 
Brom- und Iodammonium, Salpetersäuren Ammoniak (geschmolzen und nach dem Er- 
starren mit W’asser umgeben, dann nochmals erhitzt), Phtalsäure in (nicht zu wenig) 
Terpentin, Quecksilberorthoditolyl (geschmolzen), Protocateehusäure mit wenig Phenol, 
rr-Naphtylaminsulfosaures Natrium, Eisenchlorür , Kupferchlorid mit viel und wenig 
Salmiak. Für Elektrolyse: Zinnsalz, Bleinitrat, Silbernitrat, Kupfervitriol, Lithium- 
chlorid mit Phenolphtalein und Alkohol, salzsaures Anilin mit Anilin. Bezüglich dessen, 
was an diesen Präparaten zu demonstriren ist, muss ich auf meine diesbezüglichen 
Arbeiten in der Zeitschrift für Krystallographie verweisen. Natürlich sind die genannten 
Präparate nicht die eiuzigen, man findet in meinen Abhandlungen deren noch mehr 
und am Besten wird derjenige , der das Mikroskop benutzt , sich selbst Präparate 
auswählen, wie er sie zu den gerade beabsichtigten Zwecken am Vorteilhaftesten ge- 
brauchen kann. Es erfordert dies zwar langes mühsames Probireu bei subjectiver Beo- 
bachtung, allein längere Uebung in der Herstellung der Präparate ist zu einer erfolgreichen 
Demonstration gerade auf diesem Gebiete meiner Ansicht nach durchaus unentbehrlich 
und w’er sich diese nicht verschaffen kann, w T ird sich des Instrumentes mit nur geringem Er- 
folge bedienen. 
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Mittheilungen über das glasteehniBChe Laboratorium in Jena und 
die von ihm hergestellten neuen optischen Gläser. 

Von 

Dr. M. Cupski in J«n«. 

(Schluss.) 

Dem Verzeichnis der regelmässig dargestellteu Glasarten sind einige Worte 
über die optische Kennzeichnung derselben vorausgeschickt., welche zum besseren Ver- 
ständnis und Gebrauch der unten folgenden Tabelle dienen: 

„Zur Kennzeichnung der optischen Eigenschaften der Glasarten sind hier 5 helle 
Linien des Spectrums benutzt, welche sich mittels künstlicher Lichtquellen jederzeit leicht 
herstellen lassen, nämlich die rothe Kaliuralinie (Kor), die Natriumlinie (Ao) und die drei 
hellen Linien des Was.se r stoffspectrums , Ha, Hfl, Hy. Da drei von diesen mit den 
Fraunhofer'schen Linien C, D , F des Sonnenspectmms identisch Hind, und die beiden 
andern, Kc< und Hy, den Fraunhofer'schen Linien B und G sehr nahe liegen, so sind im 
Folgenden diese Linien mit den Buchstaben A', C, V , F, G * bezeichnet. Die Wellen- 
längen der benutzten Linien sind, in Mikron: 



A‘ 


c 


i) 


F 


G‘ 


Mitt« der 

Doppel- 

Unie 




Mitt« der 
Doppel - 
lim« 






0.7677 


0,(350:3 


0.5893 


0,4*432 


0,4341 



„Mit Hilfe dieser Daten kann die Dispersion für jedes andere Intervall im Spectrum, 
dessen Grenzen Linien von bekannten Wellenlängen sind, durch Interpolation, — am Be- 
quemsten graphische Interpolation mit den Keciproken der Wellenlänge als Abscissen, so 
genau ermittelt werden, als es für praktische Zwecke ein Interesse hat. 

„Die Resultate der nach der Abb e schen Methode ausgeführten spectrometrischen 
Messungen sind in der Art zusammengestellt, dass der absolute Werth des Brechungs- 
index nur für die JD-Linie angegeben ist, zur Kennzeichnung der Dispersion aber die 
Differenzen der Brechungsindices für die vier Intervalle CF, A‘ D, DF, F G‘ dienen. 
Die Dispersionswerthe sind, entsprechend der Genauigkeit der Messungen, auf 5 Stellen 
angegel>cn, wahrend der Brechungsindez für D nur bis auf die vierte Decimale bestimmt ist. 

„Da das Intervall CF den mittleren lichtstarken Theil des Spectrums umfasst, so 
wird durch dasselbe die mittlere Dispersion der verschiedenen Glasarten ausreichend 
cliarakterisirt und durch das Verhfiltniss dieser Dispersion zum Werthe w„ — 1, da die 
Linie D der hellsten Stelle des sichtbaren Spectrums sehr nahe liegt, ein angemessener Zahlcu- 
ausdruck für die relative Dispersion gewonnen. Diese letztere ist in der unten 

folgenden Tabelle, um übersichtliche Zahlen zu erhalten, mit ihrem reciproken Werthe, 
durch den Buchstaben v bezeichnet, in der Spalte neben der mittleren Dispersion ange- 
führt. Die ganze Reihe der Glasarten ist zugleich nach der Grösse dieser 
Zahl v, vom grössten Werthe zum kleinsten, also von der kleinsten relativen 
Dispersion zur grössten fortschreitend, geordnet, weil die Bedingungen für die 
Achroinatisirung einer Glasart mittels einer anderen wesentlich durch diese Werthe und 
ihre Unterschiede bestimmt sind, der optische Charakter einer Glasart hinsichtlich 
der Achromatisirung also in jener Zahl v am Unmittelbarsten zum Ausdruck kommt.“ 

Soll eine achromatische Combination zweier Linsen hergestellt werden, deren 
Gesammtbrennweite gleich f ist und hat die eine Glasart den mittleren Brechnngsindex 
und in einem gewissen Intervalle, z. B. von C bis F die Dispersion .In' , während bei 
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der anderen Glasart dieselben Grössen bezüglich n“ und /in** sind, so hat man unter 
Vernachlässigung der Dicken bekanntlich die beiden Gleichungen aufzulösen: 



i) 

ir 



i 

/ 



=(»'- 



1J (r\ — r,) + l)(r'; — rj) 



worin r*, r' 3 r,“ r 3 “ die Radien, welche man der Reihe nach den vier Flächen dieser Combi- 

nation zu geben hat, oder 1 t .... die Krümmungsmaasse der Flächen bedeuten. 
r i r a 

Aus diesen Gleichungen folgt für die Grössen k* = 1 , — und k" = » 

. r i ■ i r, r t 

also für dio Differenz der Krümmungen der Crown- bezw. Flintlinse: 



Ih> 



na) 



k* 



k“ 



11 1 1 

f J ri ri — 1 n“ — 1 / J n' y — /) 

Jn‘ JW* 

1 1 1 _ 1 

/ J n“ n‘ — 1 w" — 1 f ÄnFiy — ✓*) 

in' A n ,T 



Diese Grössen k sind also bei gegebener Gesammtbrennweite stets umgekehrt 
proportional einerseits dem zugehörigen ./«, andrerseits der Differenz beider v. 

Wählt man das Crown und Flint so, dass die Differenz der v möglichst gross ist, 
so werden unter sonst gleichen Umständen die einzelnen Krümmungen, die man den Linsen- 
flächen zu ertheilen hat, möglichst klein. Das ist bei der Auswahl der Glasarten zu 
optischen Constructionen oft ein sehr wichtiger Punkt. 

,.Die Dispersionswerthe für die drei Intervalle A'D, DF , FO * endlich gewähren 
Kennzeichen für den Gang der Dispersion, d. h. für die Verhältnisse der partiellen 
Dispersion in den verschiedenen Regionen des Spectruins und bieten die erforderlichen 
Anhaltepunkte zur Beurtheilung des Grades der Achromasie, der durch Combination 
von irgend zwei Glasarten erreicht werden kann. Um eine bequeme Uobersicht zu er- 
möglichen, sind unterhalb der Dispersionswerthe in derselben Spalte mit kleineren Ziffern 
die Zahlen angeführt, welche sich ergeben, wenn die betreffende partielle Dispersion durch 
den Betrag der mittleren Dispersion für das Intervall CF dividirt wird; wir wollen diese 
Zahlen im Folgenden mit er, ff } y bezeichnen. 

„Eine Vergleichung dieser Quotienten bei zwei verschiedenen, als Crow n und Flint 
zu verwendenden Glasarten, lässt sofort erkennen, von welcher Art und Grösse das 
secundäre Spectrum ist, welches die Achromatisirung dieser beiden Glasarten durch 
einander übrig lassen muss. Ein grösserer Werth des ersten (auf das Intervall A‘ D bezüg- 
lichen) Quotienten « bezeichnet eine relative Verlängerung des Roth, ein grösserer Werth 
des dritten, y, (auf das Intervall FG‘ bezüglichen) eine relative Verlängerung des Blau in 
dem Spectrum des betreffenden Glases. Die Unterschiede der entsprechenden Quotienten 
bei zwei Glasarteu geben also das Maass der grösseren oder geringeren Disproportio- 
nalität ihrer Dispersionen; die Gleichheit entsprechender Quotienten aber beweist die 
Möglichkeit einer Achromatisirung ohne secundäre Farbenabweichung, wofern die 
Werthe des v bei den betreffenden Glasarten genügend verschieden sind, um ihre Ver- 
bindung als Crown- und Flintglas zu gestatten. Wir weisen darauf hin, dass hier zum 
ersten Mal den Optikern Glasarteu dargeboten werden, welche bei annähernd gleicher 
relativer Dispersion (oder der Zahl v) überhaupt beträchtliche Unterschiede in den 
Verhältnissen der partiellen Dispersion zeigen (vergl. z. B. die Nummern 0. 138 (9) und 
8. 52 (10); 0. 152 (23) und S. 8 (24); S. 7 (28) und 0. 154 (29) des Verzeichnisses) und solche, 
welche annähernd proportionale Dispersion bei beträchtlicher Verschiedenheit der 
mittleren relativen Dispersion gewähren, die also achromatische Combinationen 
ohne secundäres Spectrum (d. b. genaue Vereinigung von drei verschiedenen Farben 
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des Spectrum») ermöglichen, wie z. B. die Paare 0. 225 (1) und S. 35 (21); S. 40 (2) und 
S. 36 (21); 8. 30 (3) und S. 8 (24); 0. 60 (8) und 0. 164 (25). 

„Eine genaue Betrachtung der in der Tabelle angeführten Zahlen lässt übrigens 
erkennen, dass auch die Benutzung einer viel grösseren Zahl von chemischen Elementen, 
als früher für optisches Glas in Anwendung gekommen sind, keine im strengen Sinne 
proportionale Dispersion bei Glasflüssen von merklich verschiedenem Werthe des r her- 
beigeführt hat. Bei den oben angegebenen Combinationen , welche drei Farben zu ver- 
einigen gestatten, bleibt eine kleine Abweichung des Blau übrig, wenn das Roth mit zwei 
mittleren Farben zusammentrifft, oder eine Abweichung des Roth, wenn das Blau mit 
der mittleren Farbe übereinstimmt, weil der erste und der dritte Quotient nie gleich- 
zeitig identische Werthe annehmen. Das ans dieser Abweichung entspringende 
tertiäre Spectrum ist jedoch praktisch verschwindend gegenüber dem grossen secun- 
dären Spectrum, welches das jetzt gebräuchliche Crown und Flint, der Silicat-Reihe stets 
übrig lässt. — Die nachfolgende Tabelle enthält eine Auswahl von Glassorteu') mit der 
Fabrikationsnummer und den optischen Eigenschaften anfgeführt, welche in Zukunft im 
glastechnischen Laboratorium zu Jena hergestellt werden.“ 

Die numerische Berechnung der wirklichen Grösse des restirenden secundären 
Spectrum» ist mit Hilfe der erwähnten Quotienten eine ungemein einfache und bequem 
im Kopfe auszuführen. 

Hat man gemäss der oben angegebenen Formeln die Radien für oine achro- 
matische Combination zweier Gläser von der Gesummtbrennweite f gefunden und zwar 
— tun die Art der Achromatisirung genauer zu definiren — beispielsweise für eine solche, 
bei der die Strahlen von der Farbe C (roth) mit denen von der Farbe F (blaul streng 
vereinigt sind, so gilt streng J — , 

wo } i =«.-l) *.“ + (»; -1)*" 

und y = («V — 1) fr -f- (»r — 1)Ä" ist. 

Es fragt sich, welches die Brennweite von Strahlen irgend einer anderen Farbe 
ist, deren Brechungsiudex in dem einen Glase n‘„, im anderen u'\ ist. 

Dieselbe ist gegeben durch die gleichartige Formel: 

^ = — 1) fr + («;- 1)*". 

Hieran» folgt: j — — (»i, — »'*) fr + (»"■ — »») fr', 

oder aneh: J — l = («» — *is)fr +(«r — »*) k". 

Jv J\ 

In den linken Seiten der letzten beiden Gleichungen, /' bezw. /' kann 
man die Nenner, f* f, bezw. f x fr, beide gleich f* setzen, ohne das Resultat irgend wesent- 
lich zu beeinflussen, wobei dann f (ohne Index) die Brennweite für irgend eine mittlere 
Farbe, z. B D oder E bedeutet. Tragen wir rechts für fr und fr‘ ihre oben in Gleichung 
Ia und Ila bestimmten Werthe ein, so erhalten wir für die Differenz der Einzelbrenn- 
weiten in Einheiten der mittleren Gesammtbrennwe ite, d. h. für die gesuchte 
Grösse des secundären Spectrum»; 



[x—fc 1 ("< n, ticjpz*\ 

f An' A n" I 



oder auch: 



l\ —}, _ 1 /n. — ». n> n*\ 

/ _ S — w" \ An' An" r 



0 Die Glassorten von wesentlich neuer Zusammensetzung sind durch gesperrten 
Druck hervorgehoben. 
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Tabelle der in Jena 


herjfeatellte 


n optischen Gläser. 






• 

•c 

u 


Pabri- 

kiitionw- 


Itenennnng 


i «» 

6C *. 

S € 

«? K 


£ o k, 
S S - 
s l * 


y z 
«—1 


Partielle Dispersion 
A bil D 1 D bi* F F bia G 1 


8p«cif. 

G«- 


JS 


No. 




1 1 


* -5 


Jn 




and 




wicht 














a 


ß 


)' 




1') 


0. 225 


Leichtes Phosphat- 
Crown 


1,5159 


0,00737 


70,0 


0,00485 

nyssa 


0,00616 

o T <;?s 


0/10407 

0,33? 


2,59 


2') 


S. 40 


Mittleres Phosphat» 
Crown 


1,5680 


0,00835 


06,0 


0,00546 


0,00687 

U,TOS 


0,00466 


3/17 


3^ 


S. SO 


Schweres Barium- 
P hoaphat- Crown 


1.5760 


0,00884 


6.', 2 


0,00670 

t\M4 


0,00622 

U,7ü3 


0/10500 

0^*5 


3,35 


4*) 


S. ir, 


Schwerstes Barium- 
Phosphat- Crown 


1,5906 


0,00022 


64,1 


0,00591 

i'/.u 


0,00648 

0,70.1 


0,00521 

a,y>5 


3.66 


r.‘) 


0. 144 


Boro - Sil icat -Crown 


1,5100 


0,00797 


64,0 


0.00519 

U.'Ül 


0.00550 

o,7ol 


0.00446 

«VMB» 


2,47 


6 


0. 57 


Leichtes Silicat-Crown . 


1,5080 


0,00823 


61.8 


0,00530 


04)0578 

0,70? 


0.(40464 

IV'.« 


2,46 


7 


0. 40 


Silicat-Crown .... 


1,5160 


0,00840 


00,0 


0,00545 

u.«43 


0,00696 

0,708 


0.00479 

0,-VU 


2,49 


8>) 


0. HO 


Calcinm-Silicat-Crown . 


1,5179 


0,00800 


00.2 


0,00553 

U/H3 


0.00605 

0.70S 


0,00487 

o,:ä; 


2,49 


9 


0. 138 


Silicat-Crown mit höh. 
Brechungsindex 


1,5258 


0,00872 


OOS 


0,00560 


0,00614 

0.704 


0,00494 


2,53 


in«; 


S. 52 


Leichtes Borat- 
Crown 


1,5047 


0.00840 


00,0 


0,00560 

IV&S7 


0/10587 

0,700 


0,00466 

o^w 


2,24 


11 


0. 20 


Silicat-Crown mit niedr. 
Brechungsindex 


1.6019 


0,00842 


59,6 


0,00543 

«,«Ä 


0,00592 

0,703 


0,00478 

o.v.7 


2,47 


12') 


0. 227 


Bnrinm-Silicat- 

Crowu 


1,5399 


0,00909 


59,4 


0,00582 

(>,64U 


0,00639 

0,703 


0,00514 

a&x 


2.-3 


13 


0. 203 


Gewölinl. Silicat-Crown 


1,5175 


0,00877 


60,0 


0,00563 

U/.4V 


0,00616 

o,7o8 


0.00499 


2,54 


14«) 


0. IS 


Kalium-Silicat-Crown . 


1,5228 


0,00901 


58,0 


0,00572 


0,00637 

0,707 


0,00316 

<VKJf 


2,53 


15 


0. 15 


Zink-Silicat^Crown . . 


1,5308 


0,00015 


58,0 


04X1587 

0,64? 


0,00644 

0,704 


0.00520 

ISMis 


3,33 


1 U> 


0. 211 


Schweres Barium- 
Silicat-Crown 


1,5720 


0,00995 


57,6 


0.00630 

«vass 


0/10702 

0.706 


0.00568 

U^7I 


3,21 


17 


0. 153 


Silicat-Crownglas . . . 


1,5100 


0,00904 


67,2 


0,00576 

4«, WS 


0,00637 

0,703 


0,00516 

«fit* 


2,53 


18»' 


0. 114 


Weiches Silicat Crown . 


1.5151 


0,00910 


56,6 


0.00577 

0/34 


0,00642 

(\705 


0,00521 

o,s«? 


2,55 


l!l 


0. 127 


Boro-Silicat-Glas 


1,5250 


0,00920 


56,6 


0,00599 

0,64 S 


0.00654 

0,704 


0.0O531 

U/k7f 


2,64 


20 ,0 ) 


0. 202 


Schwerstes Barium- 
Silicat-Crown 


l.coio 


0/11092 


56 ,3 


0,00690 

o,«3? 


0,00771 

0,70« 


0,00626 

0,573 


3,58 


21») 


S. 35 


Borat-Flint .... 


1,5503 


0,00996 


55,2 


0/10654 

0 , 6 : 4 ; 


0,00699 

0,708 


0,0056 1 

<kS*3 


2,56 


22») 


0. 252 


Borat-Flint .... 


1,5521 


0/11026 


63,8 


O.OOG67 


0,00722 

0,703 


0,00.582 

O^KT 


2.67 




*) Farblos. — *) Relativ nicht grosse Härte. 


— *) Geringe Härte: geschützt 



zu verwenden. — 4 ) Von ausnahmsweise hoher mechanischer Harte. Sehr farblos. — *) Geuau 
übereinstimmend mit dem Uard-Crotrn von Chance Broth. — «) Nur an geschützten Stellen 
zu verwenden. — T ) Sehr farblos. — *) Dieses Crownglas hat günstigeren Gang der Dispersion 
als da« gewöhnliche Silicat - Crown. — v ) Uebereinstirameml mit dem So/t - (' roum 
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Tabelle der in Jena hergestellten optischen Gläser. 



* 

■v 

2 6 
■a* 

X 


Kabri- 


Benennung 


i ^ (3 

* fc £ .£ 8. 

5 « JS 2 * 


V ~ 


Partielle Dispersion 
A big D /) big F F big G‘ 


Speril 


No. 


o £ - a - 

S 1 3 -S <j 

a = 3 


Jn 


n 


and 

J 


Y 


wirbt 

1 


23 


0. 152 


Silicat Glas .... 


1,536* 0,01049 


51,2 


0,00659 


0,00743 

Mw 


0.00610 

(*,&*2 


2,76 


24") 


S. 8 


Borat-Flint . . . . 


1.5730 0,01129 


50,8 


0,00728 

o,C4:. 


0,00795 

1ST04 


0,00644 

o/'71 


2,82 


25 


0. 164 


Boro-Silicat-Flint . 


1,5503 0,01114 


49,4 


0,00710 


0,00786 

u,7<« 


0,00644 

o,57» 


2,81 


26 


0. 914 


Silicat-Glas 


1,5366| 0,01102 


48,7 


0,00690 

MStt 


0,00781 

i'.7<* 


0.00644 

IV'M 


2,73 


27 


0. 161 


Boro-Silicat-Flint . 


1,5676 0,01216 46,7 


0,00762 

n,6:-7 


0,00800 

0,707 


0.00709 

0,‘H.I 


2,97 


28») 


8. 7 


Borat-Flint .... 


1,6086 0,01375 


44,3 


0,00864 

mts* 


0,00974 

u,1w 


0,00802 

O/iS.I 


3,17 


29 


0. 154 


Leichtes Silicat-Flint . 


1.5710 0,01327 


43.0 


0,00819 

MIT 


0,00913 

o,71" 


0,00791 

0,*.»ß 


3,16 


SO 


0. 230 


Silicat-FUnt mit relativ 
hohem Brechungsindex 


1,6014 0,01415 


42,5 


0,00868 

u/.n 


0.01009 

0,712 


o,oo84:; 


3.40 


31 


0. 184 


Leichtes Silicat-Flint . 


l.r.flOO 0,01438 


41,1 


0,00882 

u,«lS 


0,01022 

0,712 


0.00861 

M!»7 


3.28 


89'») 


8. 17 


Schweres Borat- 
Flint 


1,6467 0,01691 


10,6 


0,00990 

(i.fiZi* 


0,01 128 


0,00937 

u,r.»y 


3,51 


33”) 


8. 1" 


Schweres Borat- 
Flint 


1.6797 0,01787 


38,0 


0,01 01 »7 

O/.M 


0,01271 

0,711 


0,01068 

0,.’*4 


3,81 


84 


0. 118 


Gewöhnliches .Silicat- 
Flint 


1,61291 0.11166" 


36,9 


0,01 oot» 

Mt* 


0,01184 

0,713 


0.01 0<W 

OJUiT 


3,50 


35 


0. 167 


Gewöhnliches Silicat- 
Flint 


1,6169 0,01691 


36,5 


0,01026 

0,0)« 


0,01206 

0,7 13 


0,0 029 


3, GO 


86”) 


0. 103 


Gewöhnliches Silicat- 
Flint 


1,6202 0,01700 


36,2 


0,01034 

Mur. 


0.01220 

0,714 


0,01041 

U,üu*( 


3,63 


37 


0. 93 


Gewöhnliches Silicat- 
Flint 


1.G245 0,01743 


35,8 


o,oi05:; 

U,OM 


0,01243 

0,7 IS 


001063 

»yu** 


3,68 


3.4«) 


0. 102 


Schweres Silicat- Flint . 


1.648!) 0,01919 


33.8 


04)1152 

11,081 


0,01372 

0.714 


0,01180 

Mir« 


3,87 


39 


0. 192 


Schweres Silicat-Flint . 


1.6734 0.02104 


32,0 


0,01255 

M»? 


0,01507 

0,717 


0,01302 

0,K|}( 


4.10 


40") 


0. 41 


Schweres Silicat-Flint . 


1,7174 0.02434 


29.5 


0,01439 

u r Ml 


0,01749 

0.7IM 


0,01521 

lyßi 


4.49 


41 


0. 113 


Schweres Silicat-Flint . 


1,7371 0,02600 


28,4 


0,01526 

O r ’iK« 


0,01870 

0,71S» 


0,01632 


4,64 


42 


0. 165 


Schweres Silicat- Flint . 


1,7541 0.02743 


27,5 


0,01607 

o/.sr. 


0,01974 

0,720 


0,01730 


4,78 


43 


0. 198 


Sehr schweres Silicat- 
Flint 


1,7782 0.02941 


26,5 


0,01719 

11^84 


0,02120 

0,721 


0,018t« 

MV. 


4,09 


44 


8. 57 


Schwerstes Silicat- 
Flint. 


1,9626 0,04882 

1 


19,7 


0,02767 

M* 7 


0,03547 

0,721! 


0,03252 

", «e« 


6,33 



von Chance Broth. — '“) Weich in der Bearbeitung. Nicht frei von einigen feinen Bläschen 
zu erhalten. — ") Au geschützten Stellen zu verwenden. — **> Dom deute Flint von Chance 
Broth. genau entsprechend. — **) Optisch dem extra den*e Find von Chance Broth. ganz 
gleich. — '*) Dem double e.rtra dense Flint von Chance Broth. entsprechend- 
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Dip in der Klammer der zweiten Gleichung stehenden Brüche sind für X = A\ D, G 1 
unmittelbar die kleingedruckten Quotienten rr, fl, y der Tabelle. Man sieht, dass die Grösse 
des secundären Spectrums zweier Glasau en ebenfalls umgekehrt proportional der Differenz 
ihrer r ist, ferner aber direct proportional der Differenz ihrer erwähnten Dispersion s- 
quotienten. 

Berechnen wir hiernach das secnndäre Spectrum für einige in der Tabelle 
angeführte Glasarten, so geschieht dies sehr einfach nach folgendem Schema. Nehmen 
wir eit» englisches llard-('rou'n 0. (JO (s. die obige Tabelle No. 8) und ein englisches 
Dense- Flint 0. 103 (No. 36), so ist laut Tabelle für diese: 



Glasart. r ct fl y 



a (JO 00,2 0,643 

a 108 36)2 o,(ior» 

Differenz 1 ) 24,0 +0,088 

Daher für /'= 1 

/«•-/•.= + 2 ^ S = + 0,001792 
fp — f, = — 1 = — 0,00046 

l\—f'=(f.— f,.) + (r,.-f r ) = +0 ' 0i 24 ^ 0011 = + 0,001125. 

Bei einem astronomischen Objectiv von 1 m Brennweite und diesen besten üblichen 
Glasarten hat man daher schon Focusditferenzen von + 1,8; — 0,5; 4- 1,1 mm. Diese 
Werthe sind der Grössenordnung nach ganz übereinstimmend mit denen, welche Prof. 
H. C. Vogel durch seine Messungen an wirklich ausgeführten Instrumenten gefunden 
hat.*) Stellt man die Brennweite als Function der Wellenlänge dar, so erhält inan für 
ein Objectiv aus diesen (und allen älteren) Glasaj’ten stets eine parabelförmige Curve. 
Hieraus ist klar, dass in einem solchen Objectiv ein Minimum der Brennweite existirt 
und ausserhalb desselben immer nur je zwei Farben in demselben, die verschiedenen 
Paare aber in verschiedenen Punkten vereinigt sind. 

Ganz anders verhält cs sich mit. Objectiven, die aus passenden Glasarten der 
obigen Tabelle combinirt sind, z. B. aus 0. 2*25 (1) und S. 35 (21) oder 8, 40 (2) mit 
S. 35 (21) oder auch S. 30 (3) mit S. 8 (24). Bei diesen wird, in gleicher Weise wie 
im ersten Beispiele berechnet, für f ~ 1 in Tansendteln der Brennweite, d. I». also in 
Millimetern für /* = 1 m: 



0,708 0,560 

0,714 ! 0,603 

— 0.011 -f 0,043 



Combination / v — fr f„ — f\ — /V 



0. 225, S. 35 —0,13 —057 + 0.74 

S. 40. S. 35 —0,17 0,00 +0,50 

8. 30, S. 8 —0,13 —0,07 + 0,48 

Der Unterschied der achromatischen Combination zweier solcher Gläser gegen die 
zweier älterer liegt in zwei Punkten: erstens darin, dass die Grösse der Abweichungen 
ei-lieblich kleiner ist (fast den zehnten Theil so gross, also geradezu von anderer 

Auf die Vorzeiclienl»estimmung ist sorgfältig zu achten. 
a ) Monatsberichte der Berliner Akad. d. Wiss. 19*0 S. 433, S. diese Zeitschrift 
1891 8. 70. 



Digitized by Google 




Sechster Jahrgang. Ootober 1888. 



m 



CzAPSXI, OpTIKCHK Gt.ASPK. 



Grössenordnung) und zweitens darin, das» die Richtung der Abweichung für den Strahl 
A ' die entgegengesetzte ist (dort -{- hier — ). Wenn man die Brennweite eines der- 
artigen Objectivs als Function der Wellenlänge oder des einen Brechungsindex dar- 
stellt, so wird die resultirende Curve daher nicht mehr eine parabel förmige sein 
können, sondern sie muss einen Wendepunkt haben, woraus ein ganz anderer Charakter 
der Achromatisirung folgt. 

Dies wird deutlicher, wenn man sich zur Berechnung des secundären Spectrum« 
nicht der obigen, durch ihre Kürze bequemen, aber immerhin doch etwas summarischen 
Formeln, bei denen ausserdem der zufällige Fehler einer Dispersionsmessung das Resultat 
verhältnissmässig stark beeinflusst, sondern geeigneter Dispersionsformeln bedient. 

Ohne auf dieses an sich interessante Thema näher einzugehen, mag hier nur soviel 
bemerkt werden: Die meisten Autoren bedienten sich zur Darstellung des Brechungs- 
index n als Function der Wellenlänge X einer Formel, welche ausser einem constanteu 
Gliede noch zwei von X abhängige Glieder enthielt. U. A. hat W. Schmidt in einer 
äusserst sorgfältig durchgeführten Arbeit (Ueber die Brechung des Lichtes in Gläsern u. s.w., 
Leipzig 1874) gezeigt, dass die Fraunhofer’schen Messungen von sieben Glasarten durch 
eine in diesem Sinne zweigliedrige Formel mit genügender Genauigkeit dargestellt wer- 
den können. Dem gegenüber lehrt jedoch eine nähere Einsichtnahme in die oben abge- 
druckte Tabelle der vom glastechnischen Laboratorium regelmässig dargestellten Glasarteu, 
dass sie in ihrer Gesammtheit nicht mein* durch zweigliedrige Formeln dargestellt 
werden können, sondern mindestens dreigliedrige erfordern. Der Grund ist ein- 
fach. Jede zweigliedrige Formel ist von der Form: 

n = A-\-Bf(X)-{-C(f(X) 1 

wo A y B, C, Constanten, f(X ) und (f (Ä) beliebig zu wählende Functionen passenden Charakters 
der Wellenlänge bedeuten. 

Aus ihr folgt für irgend ein Intervall des Spectrums: 

n,-n, = B -rß,)) + (X,) - <f (*,)], 

und für ein anderes Intervall: 

", — =b - f(i\ >] + c [<r (K)-v « )]• 

Ist also die Dispersion für irgend zwei Intervalle gegeben, so sind die Constanten B und 
C aus obigen beiden Gleichungen bestimmt: es ist dann also die ganze Dispersion der 
betreffenden Substanz berechenbar. Mit anderen W 7 orten: Zwei Substanzen, die in zwei 
Intervallen des Spectrums gleiche Grosso der Dispersion haben, müssten danach im 
ganzen (sichtbaren wie unsichtbaren) Spectrum gleiche Dispersion haben. Man hat dies 
früher auch stets angenommen. Betrachten wir aber in der abgedruckten Tabelle bei- 
spielsweise die Nummern S. 40 (No. 2) und S. 62 (No. 10)’), so zeigt sich, dass diese beiden 
Glasarten (ein mittleres Phosphat-Crown und ein leichtes Borat Crown) in den Intervallen 
D bis F und F bis G' genau gleiche Dispersion haben, — 0,00587 hezw. 0,00466, — 
während für das Intervall A ' bis D die Dispersion des ersteren Glases gleich 0,00546 ist, 
die des zweiten aber 0,00560, also um 14 Einheiten der fünften Decimale grösser. Hieraus 
folgt, dass zu einer einigermaassen genügenden Darstellung dieser erweiterten Mannig- 
faltigkeit von Gläsern Dispersionsformeln mit wenigstens drei Coefficienten nöthig sind. 

*) Es mag hier beiläufig erwähnt werden, dass der Buchstabe 0 vor der Nummer 
der Schmolzung die Bedeutung hat. dass die Schmelzung eine ordentliche, in grossem Hafen 
ansgeführte sei: der Buchstabe S deutet eine Specialscbmelzung. mit bes-omlerer Vorsicht in 
kleinerem Hafen vorgenommen, an. 

27 
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Kehren wir nach dieser kleinen Abschweifung zu unserem Hauptthema zurück. 
Berechnen wir also die Constanten dreigliedriger Dispersionsformeln für die verschiedenen 
im Verzeichniss gegebenen Gläser, indem wir für die obigen Functionen f(X) und (f (A) 
bezw. die noch neu hinzutretende dritte Function von X, die Reciproken der auf einander 
folgenden geraden Potenzen von X, also die Formel wählen: 

n = i + ß^,-f 

so können wir jetzt den Gang des secundären Spectrums zweier Glasarten etwas genauer 
und vollständiger ermitteln. 

Wir berechnen zu diesem Zwecke die oben definirten Grössen k t und k 9 aus den 
Gleichungen : 



1) 

2) 0 = dn x k x -f- dn % k t , 



worin jetzt w, und n t die Brechungsindices für den hellsten Theil des Spectrums sein 
mögen, dn t und du t aber die wirklichen Differentiale dieser Brechungsindices 
(genommen nach einer beliebigen Function von X , z. B. nach ~ ). Die Bedeutung dieser 
Gleichungen ist dann die, dass in dem zu construirenden Objectiv von der Brennweite f 
die hellste Stelle des Spectrums so zu sagen mit sich selbst zur Vereinigung gebracht ist. 

Der Werth f\ von f für irgend eine Stelle des Spectrums von der Wellenlänge X 
wird dann aus Gleichung 1) erhalten, indem man in dieselbe für n, und n 2 die Werthe 
einträgt, die aus der betreffenden Dispersionsformel und für das entsprechende X be- 
rechnet sind. 

Die Ausdrücke lassen sich vereinfachen und in eine für die Rechnung bequeme 
Form bringen, worauf ich aber hier nicht eingehen, sondern lieber gleich einige auf diese 
Weise erhaltene Resultate anführen will. 

Nimmt man die hellste Stelle des Spectrums bei X = 0,55 ju an und berechnet 
die Abweichung der Brennweite verschiedener Farben von dieser Stelle wieder in Ein- 
heiten der mittleren Gesammtbrennweite und zwar für / von 0,04 zu 0,04 fortschreitend, 
so erhält man folgende kleine Tabelle, in welcher oben die combinirten Glasarten ange- 
geben sind. 



X 


— 

W erthe der Diff. fx — /o,m in Tausendtein 
der mittleren Brennweite f 0 ,u 


Mikron 


S. 30 


u. S. 8 


0. 60 t 


. 0. 103 


8. 30 


u. 3. 7 


0,77 




0,04 


+ 


1,79 


+ 


0,81 


0,73 


— 


0,02 


+ 


1,39 


+ 


0,69 


0.G9 


— 


0,01 


+ 


0,98 


+ 


0.48 


0,G5 


± 


0,00 


+ 


0,58 


+ 


029 


0,61 


± 


0,00 


+ 


0,25 


+ 


0,13 


0,57 


± 


0,00 


+ 


0,03 


+ 


0,02 


0,53 


+ 


0,01 


+ 


0,04 


+ 


0,09 


0,49 


+ 


0.04 


+ 


0,44 


+ 


0,21 


0,45 


+ 


0,21 


+ 


1,61 


+ 


0,71 


0,41 


+ 


0,79 


+ 


3,70 


+ 


1,69 



Man ersieht hier noch deutlicher als oben, dass die geeignete Combination eines 
Phosphatcrowns mit einem Boratflint secundäre Abweichungen ergiebt, welche einer- 
seits im lichthellsten Theile des Spectrums nur etwa den zehnten Theil der bei einer Com- 
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bination dor gewöhnlichen Crown- und Flintgläaer auftretenden betragen, und zweitens einen 
ganz anderen Verlauf haben als diese. Eine weniger günstige Combination von Phosphat- 
und Boratgläsern z. B. S. 30 und S. 7 vermindert das secund&ro Spectrum doch 
wenigstens auf die Hälfte des üblichen. Der Anschaulichkeit wegen stellen wir diese 
Abweichungen in folgender Figur 1 graphisch dar. Man sieht, dass bei den gewöhnlichen 

Graphische Darstellung der Längennb weichungen der Farben vom mittleren Brenn- 
punkte (für A = 0,55j») eines achromatischen Objectives. 




VI«. 1. 

und auch bei einer ungünstigen Combination neuer Olasarten die chromatische Curve 
parabelformig ist, an einer Stelle ein Minimum hat, für jedes andere i. zwei Werthe der 
Ordinate j- ergiebt, während die chromatische Curve dieser Gläser an der entsprechen- 
den Stelle ihren Wendepunkt hat, mit der zur Ordinatenaxe Parallelen also eine Be- 
rührung zweiter Ordnung eingeht. Der Theorie der Acbromasie bietet sich hier ein 
ganz neuer Standpunkt dar, von welchem aus sie noch nie verfolgt worden ist. Dos 
Problem, die für unser Auge möglich beste Acbromasie zweier gegebener Glasarten zu 
bestimmen, erhält eine ganz andere Lösung, als bei den alten Glasarten, wenn man 
die Aufgabe mit derjenigen Strenge durchführt, welche dem nunmehr von vornherein 
höheren Grade der Achromasic entspricht. Man wird u. A. eine ganz specielle Unter- 
suchung darüber anstellen müssen, welche Glascombinationen und welche Art der Achro- 
masie bei diesen Combinationen den besten Effect für directe Beobachtung mit dem Auge 
giebt, nnd welche für andere Art des Gebrauches, z. B. für photographische Zwecke sich 
besser eignet. 

Um Letzteres schnell näherungsweise zu übersehen, würde man passend ver- 
fahren, für die fraglichen Glasortcn die Dispersion für ein Intervall noch über G' hinaus, 
etwa für 0‘ bis H zu bestimmen und dann die Beträge der einzelnen partiellen Disper- 
sionen nicht durch die von C bis F, sondern durch den Dispersionswerth von F bis H oder 
D bis G‘ zu dividiren, ebenso als Werth von >' nicht * l|> * , sondern — — 1 anzunehmen 

flr — «o n« — V , 

u. s. w. Die Ueberlegungen sind dann ganz dieselben, wie sie oben für den optisch 
wirksameren Theil des Spectrums angestellt wurden. Die Combination S. 30 und S. 8 
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ist vortrefflich für den optisch wirksamen Theil des Spectruras und den nach Infraroth 
bin gelegenen. Seihst für/ = 1.00/« wird die Abweichung erst gleich 0,78, während die- 
selbe für 0 GO und 0. 103 schon + 3,8 Tausend! el der Brennweite beträgt. Andere Com- 
binationen gehen wieder bessere Achromasie im binnen Theil des Spectrum«. 

Um einem naheliegenden Irrthum vorzubeugen, möchte ich noch auf folgenden 
Punkt aufmerksam machen: Man sieht aus der Tabelle der Glasarten, dass, je leichter 
ein Flint ist, desto proportionaler seine partiellen Dispersionen den entsprechenden der 
Crowngläser sind. Es liegt daher nahe zu glauben, dass man das secundäre Spectrum 
nennenswerth vermindern könne, indem man ein recht leichtes Flint mit einem schweren 
Crown verbindet, etwa 0. 153 (17) mit 0. 184 (31). In der optischen Literatur findet 
man in der That zuweilen eine solche Bemerkung, verbunden mit der, dass der Ausführung 
solcher Object ive die übermässige Stärke der Krümmungen entgegenstehe, auf welche man 
dann behufs der Achromasie geführt werde. Allerdings haben solche Glasarten eine sehr 
kleine Differenz der Werthe von »' uud darum nach dem auf S. 336 Gesagten relativ starke 
Krümmungen. Dies wäre aber keineswegs ein absolutes Hindernis« ihrer Construction, 
denn Combinationen wie S. 30 u. S. 8 haben auch eine Differenz der v von nur 14.4 (gegen 
16,1 bei 0 153 u.O. 184) nnd doch sind Objective aus diesen Glasarten thatsäcblich mit 
bestem Erfolge ausgeführt worden. Die kleine Differenz der v hat aber, gemäss der 
letzten Formel auf S. 337 die andere Folge, dass die verhält nissmässig kleinen Unterschiede 
der Dispersionsquotienten mit einem relativ grossen Factor in Rechnung treten, so dass 
diese beiden Umstände sich gegenseitig paralysiren. So ist für obige Combinationen: 



Ql«u»rt 


V 


a 




y 


a iß3 


57,2 


0,038 


0,706 


0,57t 


0. 18t 


41,1 


0,013 


0,712 i 

1 


0,597 


Differenz 


16.1 


! +0,025 


— 0.007 


+ 0,026 



Hiernach : f M — /',■=+ -j^ = + 0,0015, 

U-f, = -^ = -0,0004, 
f t .-/ r =+ ° 1 ° ( .' l 1 6 = + 0,0010. 

Die seenndären Abweichungen sind also in Wirklichkeit von ganz gleicher 
Grössenordnung wie bei der Combination 0. GO u. 0. 103, welche wir als Typus der jetzt 
üblichen oben betrachtet haben. Dieses Resultat gilt nicht blos für die oben angeführten, 
sondern ftir alle beliebigen Glasarten der früher angewandten Zusammensetzung: In 

demselben Maasso als die Dispersionsquotienten zweier Gläser einander sich nähern, wird 
die Differenz der r der beiden Gläser kleiner. Das sccnndäre Spectrum bleibt also im 
Wesentlichen dasselbe. 

Wir haben oben mehrfach erwähnt, dass bei den älteren Glasarten die Dispersion 
in ihrem Gesammtbetrage wachse und falle mit dem Werthe des mittleren Brechungs- 
indez, während bei den neuen Glasarten mehrfach von diesem Verhältniss abgewichen sei. 
Stellen wir, um dies anschaulich zu machen, in einem Diagramm (Fig. 2) für alle in der 
Tabelle angeführten Glasarten die Dispersion n, — n c als Ordinate zur Abacisse »„ dar, so 
erhalten wir eine lehrreiche Figur. 

Man sieht, dass einem Brechungsindex von etwa 1,75 nunmehr fünf ver- 
schiedene Dispersionswerthe zugehören können, je nachdem das Glas ein Phospbat-Crowu, 
Bariumsilicatglas, ein Borat-Flint, ein Borosilicat, oder endlich ein gewöhnliches Silicat- 
Crown ist. Anderen Werthen von n gehören vier, drei oder zwei Werthe der Dis- 
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persion zu, bis auf die extremen Grenzen, wo dies freilich nicht erreichbar war. Aus 
der Skizze in Verbindung mit einer genügenden Berücksichtigung der Werthe von er, ft, y 
der einzelnen Glasarten kann man schon manchen wichtigen Anhalt über den Einfluss 
der chemischen Zusammensetzung auf die optischen Eigenschaften der Gläser gewinnen. 
Von Seiten der Herren Unternehmer, Prof. Abbe und Dr. Schott ist eine ausführlichere 
Mittheilung über diesen Gegenstand in Aussicht gestellt. Das in etwa 1000 Versuchs- 
schmelzungen gewonnene wissenschaftliche Material ist ja bei Weitem nicht annähernd 

Graphische Darstellung des Brechungsindex n u und der mittleren Dispersion der 
optischen Glasarten in dem Verzeichniss des glastechnischen Laboratoriums in Jena. 




Pig. 2. 

in der Tabelle der laufend hergestellten Gläser zum Ausdruck gebracht. Die Tabelle 
enthält von allen diesen Glasarten nur die praktisch verwerthbaren und auch technisch 
im Grossen darstellbaren. 

Zum Zwecke der rein wissenschaftlichen Untersuchung waren ausserordentlich 
viele andere Glasarten geschmolzen worden, die — wenn sie auch zum Theil vom rein 
optischen Gesichtspunkt noch so vortrefflich waren — wegen ihrer mechanischen Qua- 
litäten, ihrer Brüchigkeit, Weichheit, Hygroskopie, ihrer allzuleichten chemischen Agres- 
sibilität, zu starker Färbung oder wegen der übergrossen Schwierigkeit der Darstellung 
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den praktischen Optikern nicht angeboten werden konnten. Anf alle diese Punkte musste 
sich gerade, bei dem oben erwähnten Mangel aller Unterrichtung durch die Vorgänger 
und Concurrenten derselben Kunst ein erheblicher Theil der Untersuchungen direct richten, 
ehe zum fabrikatorischen Betriebe der Schmelzungen übergegangen werden konnte. Nach 
solchen Vorarbeiten war ein Erfolg, wie die Darstellung eines alle früheren weit über- 
ragenden Flints, 8. 57 (No. 44) mit dem Brechungsindex n u = 1,96 im Verhältniss zu 
den Schwierigkeiten der Darstellung von Phosphat- und Boratgläsern verhältnissmässig 
eine leichte Mühe. 

Ohne nun jener oben erwähnten, hoffentlich recht bald erfolgenden Originalmit- 
theilung vorgreifen zu wollen, möchte ich doch nicht unterlassen, kurz einige wenige 
chemisch-optische Beziehungen anzuführen. Durch die Betrachtung der Figur 2 und der 
Tabellen wert he er, ff, y werden folgende Sätze bestätigt, deren Mittheilung ich den genannten 
Herren selber verdanke. 

Auf das secundäre Spectrum sind drei Momente von Einfluss: 

1) Die specifische Wirkung der Borsäure, bei gleicher mittlerer Dispersion das 
rothe Ende des Spectrums zu dehnen, das blaue zu kürzen, im Verhältniss zu einem 
Silicat glas Man vergleiche 0. 40 (No. 7) und S. 52 (No. 10)] daher eine vorzügliche An- 
wendung der Borsäure für die Herstellung von Flintgläsern, da bei den Silicatflinten 
das Verhältniss sonst gerade das umgekehrte ist. 

2) Der Umstand, dass Gläser mit Phosphorsäure als wesentlichem Bestandteil 
bei gleicher Grösse der Dispersion wie Silicatgläser höheren Brechungsindex, also 
höheren Werth des v ergeben. Der Gang der Dispersion von Phosphatgläsern ist an 
sich nicht günstiger und überhaupt nicht viel verschieden von dem der Silicatgläser 
gleicher Dispersionsgrösse. Daraus folgt aber iudircct, dass der Gang der Dispersion 
von Phosphatgläsern ein günstigerer ist im Verhältniss zu dem erhöhten Werthe des r, 
in sofern, als er ein kurzes Roth, ein langes Blau aufweist, also entgegengesetzt wie bei 
Boratgläsern. Phosphatgläser werden daher als Crowngläser, mit Boraten als Flintgläsem 
combinirt, nothwendig zu der Verminderung des secund&ren Spectrums führen, von der 
oben mehrfach die Rede war. 

3) Die Wirkung des Kali, welche derjenigen der Phosphorsäure analog ist. Jedoch 
kann Kali in einen optisch brauchbaren Glasfluss nur in verhältnissmässig kleinen Quan- 
titäten eingeführt werden; es ist daher nicht von derjenigen Bedeutung, welche der 
Phosphorsäure und Borsäure zukommt. 

Schon Fraunhofer scheint den Einfluss der Borsaure und des Kali richtig erkannt 
zu haben. Das Fraunhofersche Flint No. 13 war höchstwahrscheinlich ein Borosilicat, 
sein Crown, Lit. M ein kalirciches Crown; beide waren vermuthlich nicht haltbar und sind 
aus diesem Grunde nie angewandt worden. 

Ausser diesen drei Substanzen, Borsäure, Phosphorsäure und Kali, übt in Bezug 
auf den Gang der Dispersion keine andere eine bedeutende Wirkung aus, welche von 
derjenigen der bisher in der Glasfabrikation angewandten Elemente erheblich abwiche. 
Wenigstens kann keine andere Substanz zu praktisch brauchbaren Glasflüssen ver- 
werthet werden. 

Ein Eingehen auf diejenigen Wirkungen, welche nur das Verhältniss von mittlerer 
Brechung und Dispersion oder den Gesammtbetrag beider betreffen, w'ürde uns hier zu 
weit führen; es mag daher an obigen wenigen Andeutungen genug sein. 

Die Eingangs erwähnten Stokes und Har court hatten die Wirkung der Borsäure 
ganz richtig erkannt, ihre Angabe jedoch von der Wirkung der Titansäure beruht auf einem 
Irrthum. Die bezüglichen Schmelzungen enthielten stets als Grundlage Phosphorsäure 
und so kam es, dass deren Wirkung als eine solche der Titansäure interpretirt wurde. 
Daher ist es jetzt ganz erklärlich, dass die auf Hopkinson’s Veranlassung von Chance 
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ausgeführte Schmelzung eines Silioat-Titanglas es die gehegten Erwartungen nicht 
befriedigte, denn die Titansäure an sich wirkt nicht anders, wie die Übrigen Oxyde der 
schweren Metalle, des Bleies, des Wismuths und anderer. 

Zn den Anmerkungen der Tabelle ist noch hinzuzufugen, dass Gläser mit 
der Note „geschützt zu verwenden“, durchaus frei von Hygroskopie und auch sonst 
luftbeständig sind, aber die dauernde Einwirkung flüssigen Wassers nicht vertragen. 
Wo letztere nioht zu gewärtigen ist, erscheint die Anwendung der Gläser durchaus nicht 
beschränkt. 

Andere Gläser, wie z. B. diejenigen, welche in ihren optischen Eigenschaften 
den Feil’scben Crowngläsern gleich sind, wurden ausdrücklich in einer anderen 
chemischen Zusammensetzung hergestellt, um sie gegen Feucbtigkeitseinflüsse beständiger 
zu machen. Der so häufig beklagte Fehler der französischen Crowngläser, nach wenigen 
Jahren zu erblinden, würde bei Anwendung dieser Jenaer, optisch gleichwertigen, Arten 
Wegfällen. 

Optiker, welche eines der Phosphatgläser, namentlich der mittleren und schweren 
in Anwendung zu nehmen beabsichtigen, möchte ich aus eigenen Erfahrungen noch aus- 
drücklich darauf aufmerksam machen, dass diese Gläser nicht nur, wie angegeben, etwas 
weich, sondern dass sie auch recht spröde sind, daher beim Erwärmen und Bearbeiten 
sehr vorsichtig behandelt werden müssen. 

Die praktische Optik hat schon vor einiger Zoit angefangen, sich die Vortheile dieser 
neuen Gläser nutzbar zu macheu. Zunächst war es Prof. Abbe selbst, welcher mit ihrer Hilfe 
die von ihm längst geplante und vorbereitete Verbesserung des optischen Theiles des 
Mikroskopes nun endlich mit Hilfe der Arbeitskräfte der Dr. Zeiss’ sehen Werkstatt 
hierselbst verwirklichen konnte. Er hat die Grundsätze, welche ihn hierbei geleitet 
haben und die Ziele, welche er erreicht hat, in einem Aufsatz in der Jenaischen Zeitschrift 
für Medicin und Naturwissenschaft veröffentlicht, dessen wesentlicher Inhalt den Lesern 
dieser Zeitschrift demnächst mitgetheilt werden soll. Besprechungen der factischen 
Wirkung dieser neuen Mikroskope und ihrer Ueberlegenheit über die älteren finden sich 
in fast allen mikroskopischen Journalen der letzten Monate. Eine Serie dieser Objective 
und Oculare wurde in der Ausstellung wissenschaftlicher Apparate bei der in Berlin 
tagenden 59. Naturforscherversammlung zur öffentlichen Ansicht dem Publikum vorgelegt. 
Ebendaselbst befand sich eine Reihe von astronomischen Fernrohrobjectiven, von 105 bis 
175 mm Oeffnung, in denen Herr C. Bamberg die Vortheile der neuen Glasarten zur 
Anwendung gebracht hat. Ueber diese will ioh ebenfalls nächstdem an dieser Stelle 
berichten. 

Zur Verbesserung anderer optischer Instrumente, wie der photographischen 
Objective, der Handfernrohre und Perspective sind von verschiedenen Seiten bereits 
Schritte geschehen. 

Das glastechnische Laboratorium hat sich mit der Darstellung optischer Gläser, 
wenn auch hauptsächlich, so doch nicht ausschliesslich beschäftigt. Bald nachdem es 
von seinor Leistungsfähigkeit die ersten Proben abgelegt hatte, wurden ihm von Seiten 
der wissenschaftlichen Technik andere wichtige Aufgaben nahe gelegt. Zunächst war eg 
die Herstellung eines guten, von den Mängeln der elastischen und thermischen Nach- 
wirkung einigermaassen freien Thermometerglases. Ueber diese Versuche und ihre 
Resultate sind die Leser dieser Zeitschrift wiederholt unterrichtet worden (S. Jahrgang 
1885 S. 21, 1886 S. 22 n. 167). Die Darstellung des Thermometerglases wird seit Kurzem 
versuchsweise vom glastechnischen Laboratorium im dauernden Betriebe vorgenommen. 

Die Herstellung von Glas für Flüssigkeitsniveaus scheint noch nicht ganz aus 
dem Versuchsstadium herausgetreten zu sein. Andere Arten von Glas, wie gefärbtes 
Didym-Phosphat, Ceroxyd-Phosphat, Uranoxyd-Phosphat u. s. w. werden im Preisver- 
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zeichniss bereits angebotcn. So weit es die Umstände irgend erlauben, nimmt das glas- 
technischo Laboratorium überhaupt jede in das Gebiet der Präcisionsglastechnik fallende 
Aufgabe gern in Angriff. Hoffen wir, dass das Jenaer Unternehmen sein Ziel, zur Ver- 
besserung der wissenschaftlichen Instrumente nach seinem Theil beizutragen, dauernd 
und ganz erreiche. 



Bemerkung zu dem Aufsatze des Herrn C. L. B e r g e r „Hilfsapparate 
für die Bedürfnisse der Werkstatt.“ 

Von 

F.- Tornow in Frankfurt n. M 

Zu dem auf S. 272 dieses Jahrganges von Herrn Mechaniker C. L. Berger 
beschriebenen Apparat zur genauen Bestimmung der Brennweite von Object ivgläsern 
möchte ich im Interesse derjenigen Herren, welche denselben benutzen, bemerken, dass 
die Resultate desselben doch Dicht ganz strenge sind, indem sie die doppelte Brennweite 
um etwa ’/$ der Objectivdicke (in der Mitte gemessen) zu gross ergeben. Die Brennweite 
zählt bekanntlich nicht eigentlich von dem optischen Mittelpunkte, sondern von dem 
letzten Hauptpunkt: die hintere Brennwcito (für welche das Objectiv berechnet wurde) 
von dem zweiten Hauptpunkt, die vordere von dem ersten Hauptpunkt. Beide Haupt- 
punkte stehen aber um den Betrag der sogenannten reducirten Dicke, d. h. annähernd um 
’/s der Objectivstärke von einander entfernt. Nebenbei will ich noch bemerken, dass 
das im vorderen Brennpunkte erzeugte Bild der Collimatorfaden nothwendig unscharf er- 
scheinen muss, da für diese Seite der Linse die Bedingungen der Achroraasie und des 
Aplanatismus nicht erfüllt sind. 

Hiernach scheint es für den angeführten praktischen Zweck auf die alleräusserste 
Genauigkeit doch nicht anzukommen; anderenfalls hätte die längere Benutzung des 
Apparates Herrn Berger doch auf den begangenen Hehler aufmerksam machen müssen. 
Demzufolge wird die obige sehr leicht in Rechnung zi* ziehende, freilich auch nur 
annähernde Correction, welche immerhin den Fehler vielleicht auf den zehnten Theil des 
ursprünglichen Betrages herabdrückt, jedenfalls für die Praxis genügen, und schon eine 
wesentliche Verbesserung herbeiführen. 

Eine ganz genaue und mit wenigen Hilfsmitteln auszuführende Bestimmung von 
Linsenbrennweiten werde ich nächstens angeben, weil alle die Methoden, von denen ich 
Kenntniss erhielt, mehr oder weniger unpraktisch sind oder zu nicht strengen Resultaten 
führen. 



Kleinere (Original-) Mlttheilungen. 

Ausstellung wissenschaftlicher Instrumente, Apparate und Präparate. 

Die gelegentlich der diesjährigen (59.) Versammlung deutscher Naturforscher und 
Aerzte in Berlin veranstaltete Ausstellung wissenschaftlicher Instrumente, Apparate und 
Präparate bildete einen Hauptanziehungspunkt der Versammlung. In der That bot die 
'Ausstellung so viel des Interessanten und Neuen auf naturwissenschaftlichem Gebiete, 
dass sie den Fachmann wohl fesseln konnte. Der Plan der Ausstellung umfasste im An- 
fänge nur das Gebiet der Instrumente und Apparate für die medicinische Forschung; erst 
später wurde das Programm auf die gesammten Zweige der exacten Wissenschaften er- 
weitert. Dieses allmälige Entstehen des Planes, nebst manchen anderen Ursachen, hat 
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in manchen Fächern der naturwissenschaftlichen Forschung eine ausreichende Betheiligung 
der eigentlichen Präcisionstnechanik nicht erzielen lassen. Eine vollkommene Uebersicht 
über den gegenwärtigen Stand der präcisionsmechanischen Technik hätte sich freilich 
naturgemäs9 in den Bahmen der in Rede stehenden Ausstellung nicht einfügen lassen, 
wir möchten aber bei dieser Gelegenheit einmal den Gedanken aussprechen, dass eine 
solche Ausstellung jetzt recht am Platze wäre und manchen Nutzen stiften könnte. Seit 
der Berliner Gewerbe-Ausstellung von 1879, auf welcher die Berliner Mechaniker ihre 
Erzeugnisse geschlossen vorführten, sind sieben Jahre verflossen; seit dieser Zeit sind 
erhebliche Fortschritte auf dem Gebiete der Instrumentenkunde gemacht ; die wetteifernde 
Thätigkeit von Theoretikern und Praktikern hat manche Verbesserungen an wissenschaft- 
lichen Instrumenten und Apparaten entstehen lassen, und wir konnten in dieser Zeitschrift 
über viele schöne Neuerungen berichten. Eine übersichtliche Vorführung aller dieser 
neuen Verbesserungen, im Rahmen einer Fach-Ausstellung von Erzeugnissen der deutschen 
Präcisionsmechanik, wäre gerade jetzt zeitgemäss, wo die fürsorgliche Weisheit der 
hohen Reichsregierung dem Vernehmen nach die Bildung eines neuen Institutes zur 
Förderung der Präcisionsmechanik plant; wir sind der Meinung, dass eine solche Aus- 
stellung, an die sich eine eingehende Besprechung aller vorgeführten neuen Instrumente 
nebst Hinweis auf etwa noch bestehende Constructionsmängel anzureihen hätte, der hoffent- 
lich bald in’s Leben tretenden neuen Behörde manche Fingerzeige zu einer ersprieß- 
lichen Thätigkeit und damit zur Förderung der Präcisionsmechanik und der Wissenschaft 
geben würde. Wir stellen hiermit den Gedanken einer Fach-Ausstellung von Erzeug- 
nissen der deutschen Präcisionsmechanik zur Discussion und hoffen, dass derselbe bei- 
fällige Aufnahme in den betheiligten Kreisen finden möge. Doch zurück nach dieser Ab- 
schweifung zu der vorliegenden Ausstellung. Wenn auch, wie schon erwähnt, die Prä- 
cisionsmechanik nicht vollständig vertreten war, so gab es doch des Neuen und Interessanten 
genug. Die Uebersicht über das Gebotene wurde indess einigerraaassen durch die Art 
der Anorduung und Einteilung erschwert und auch der Katalog unterstützte hierbei nicht 
vollkommen; z, B. enthielt der Abschnitt II i Naturwissenschaftlicher Unterricht) Manches, 
was in den Abschnitt I (Präcisionsmechanik) gehört hätte. Wir wollen im Folgenden 
versuchen, unseren Lesern eine gedrängte Uebersicht über die auf der Ausstellung vor- 
handenen Erzeugnisse der Präcisionsmechanik zu geben; wir werden den Bericht in zwei 
Abschnitte teilen und im ersten die Präcisions-Instrumente behandeln, wobei allerdings 
verwandte Zweige gelegentlich gestreift werden, im zweiten die Demonstrations-Apparate 
für den naturwissenschaftlichen Unterricht besprechen. 

I. Instrumente der Präcisionsmechanik. 

Geodätische und astronomische Instrumente waren in sehr geringer Anzahl 
ausgestellt. Wenn man von den später zu erwähnenden Photographien von Himmels- 
körpern absieht, erregteu das Interesse der Astronomen vorzugsweise die neuen optischen 
Gläser des glastechnischen Laboratoriums von Schott u.^Genossen in Jena, von denen 
eine weitere Verfeinerung der Messungen mit Sicherheit zu erwarten ist. C. Bamberg 
hatte eine Anzahl von Fernrohrobjectiven aus diesen neuen Glassorten, deren Berechnung 
von Dr. S. Czapsky herrührt und die in der Werkstatt des Herrn Bamberg geschliffen 
sind, ausgestellt; die Oeffnnngen derselben betrugen bezw. 105, 114, 195, 174 Millimeter; 
ausserdem lagen verschiedene rohe Scheiben des neuen Glases aus. Kleinere Objective aus 
Jenaer Glas hatten auch Hartmann u. Braun in Frankfurt, neber einigeu grösseren 
Objectiven aus französischem Glase ausgestellt; dieselbe sohr rührige Firma hatte zwei 
Oculare von Mittenzwey vorgeführt, ein nach Huvghens’ Princip construirtes Zwei- 
Linsen-Ocul&r mit einem scheinbaren Sehfeld von 55°, das besonders als Kometensucher- 
Ocular empfohlen wird, sowie ein holosterisches Mikrometer-Ocular von 35° Bildfeld und 
sehr grossem Bildabstand. Hartmann u. Braun hatten ausserdem ihr nach dem Vorbild 
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des Steinheil’ sehen construirtes Reiae-Universalinstrument (1883 S. 353)') ausgestellt, 
ferner eine Reconstruction des magnetischen Reise-Universalinstruments von Meyerstein, 
sowie einen Chronodeik (1881 S. 130), einen von Chandler für Zeitbestimmungen 
geringerer Genauigkeit angegebenen Apparat; das ausgestellte Exemplar wich jedoch 
von der ursprünglichen Chandler’schen Construction vorteilhaft ab; statt des frei aufge- 
bängten Fernrohres haben üartmann u. Braun ein festes Fernrohr angewandt und dem 
entsprechend an dem Fussgestoll des Instrumentchens zwei senkrecht zu einander stehende 
Libellen zur Vermittlung der Horizontirung angebracht. — H. Müller und F. Reinecke 
(Fa. A. Meissner) in Berlin hatten ausser ihrem bekannten Reisetheodoliten (1885 S. 279) 
eine neuere Form desselben Instrumentes ausgestellt, ausserdem zwei sehr interessante 
neue Stative, ein zerlegbares und bequem in der Hand zu tragendes, dabei recht stabiles 
Reisestativ, sowie ein besonders für Kleinvermessungen sich eignendes Stativ für geodätische 
Instrumente, das in überraschend kurzer Zeit (etwa 1 Minute) die Horizontirung des 
darauf befestigten Instrumentes und zugleich die Centrirung über einen gegebenen Punkt 
im Boden gestattet; letzteres geschieht mittels eines Lothstabes und einer auf dem Stativ- 
kopfe angebrachten Dosenlibelle, wobei natürlich höchst sorgfältige Herstellung und 
Justirung des Lothstabes vorausgesetzt werden muss. — Einen Reise-Theodoliten von 
minimalen Dimensionen führte G. Heyde in Dresden vor; die Kreise haben 6 cm Durch- 
messer und sind in Drittel-Grade getheilt; das äusserst winzige Fernrohr hat 10 cm Brenn- 
weite. Zur Ablesung der Kreise dienen einfache Indexraikroskope in Verbindung mit 
einer besonders angebrachten Mikrometerschraube. Zunächst wird das Object in üblicher 
Weise eingestellt und in den Mikroskopen der nächst«* (Drittelgrad-) Theilstrich abge- 
lesen; dann wird dieser Theilstrich mittels der Mikrometerschraube in die Doppelfäden des 
Mikroskopen gebracht und die Stellung der Mikrometertrominel abgelesen; letztere giebt 
direct ganze Minuten ; ein Umgang der Mikrometerschraube entspricht genau einem Inter- 
vall der Kreistheilung. 

Spectral- und Polarisationsapparate waren in hervorragender Weise durch 
Fr. Schmidt u. Haensch vertreten. An neuen Instrumenten hatte diese Firma ein 
Fransen-Spectroskop von Dr. W. Zenker, dessen genauere Beschreibung in einem der 
nächsten Hefte dieser Zeitschrift erscheinen wird, vorgeführt, sowie ein Spectrometer 
von Prof. V. v. Lang mit optischem Aufsatz für vier automatisch verbundene Rutber- 
ford’sche Prismen, und verdecktem Theilkreis; nach Herausnahme zweier Schrauben kann 
beliebig mit 1, 2, 3 oder 4 Prismen beobachtet werden; um ferner Collimator und Beo- 
bachtungsfernrohr in der für spectrometrische Untersuchungen gebräuchlichen Lage be- 
lassen zu können, befinden sich auf denselben Reflexionsprismen, welche das Licht in die 
Rutherford’schen Prismen werfen. Von derselben Firma war ferner ein Polarisations- 
apparat mit neuestem Li p pich’ schein Polarisator (1883 S. 121) ausgestellt, sowie ein 
Exemplar von Paalzow's optischer Bank für alle objectiven Polarisations- und Spectral- 
er8cheinungen. C. Reichert in Wien hatte ein Exemplar des FleischTschen Spectro- 
Polarimeters (1885 S. 324) zur Anschauung gebracht. — B. Halle in Potsdam hatte eine 
Anzahl NicoTscher Prismen nach Hartnack - Prazmowski , Glan - Thompson, 
Halbschattenprismen, Ahrens’scho dreitheilige Prismen älterer und neuerer Construc- 
tion (1885 S. 98, 1886 8.310), genau planparallele Kalkspathpl atten in verschiedenen 
Dicken (bis 1 s mm) sowie eine Anzahl von Quarzplatten ausgestellt. — Eine Collection 
von Nicols und anderen Prismen hatte auch C. A. Niendorf in Bernau vorgefuhrt; besonderes 
Interesse erregte ein von dieser Firma aufgelegter Bergkrystall, ein natürliches Gebilde, 
zur Hälfte rechts, zur Hälfte links drehend. — Die bekannte Firma Dr. Steeg & Reuter 
in Homburg zeigte neben mehreren Polarisationsinstrumenten eine grosse Anzahl von 

l ) Die in Klammern stehenden Ci täte beziehen sich auf diese Zeitschrift. D. Red. 
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Kalkspathpräparaten und seltene Krystallplatten für Ringsysteme und Dichroismus, ferner 
Glasbilder für parallel polarisirtes Licht, fluorescirende Würfel aus Flussspath, Fluorescenz- 
prismen für zwei verschiedene Flüssigkeiten nach Prof. Schliemann, endlich eine Col- 
lection feiner Glasgitter, 100 bis 8200 Linien pro Centimeter. 

Apparate für photometrische Zwecke waren in geringer Auzahl vorhanden. 
Siemens & Halsko hatten die Platinnormallampe von Werner Siemens (1884 S. 854) 
zur Darstellung der von der Pariser internationalen elektrischen Conferenz definirten 
Lichteinheit ausgestellt, ferner die v. Hefener-Alteneck’sche, die Leuchtkraft einer 
Normalkerze repräsentirende Amylacetatlarape (1884 S. 100). Fr. Schmidt & Haensch 
zeigten das L. Weber’scbe Photometer, sowie ein neues von Dr. A. König conetruirtes 
Polarisations - Spectrophotometer; letzteres unterscheidet sich von dem (gleichfalls aus- 
gestellten) Glan’schen wesentlich dadurch, dass in grösseren Flächen in den spectralen 
Regionen beobachtet werden kann, was durch Verlegung des sogenannten Frey 'sehen 
Doppelprismas vor das Beobachtungsfernrohr erreicht wird. Prof. H. Cobn hatte den 
von Prof. L. Weber angegebenen und von Heid rieh in Breslau verfertigten Raum- 
winkelmesser (1884 S. 843) ausgestellt; derselbe dient zur indirecten Helligkeitsbestimmung 
in Schulen. — Hier mögen auch einige zu wissenschaftlichen Beobacbtungszwecken 
dienende Lampen Erwähnung finden, der von Fr. Schmidt & Haensch vorgeführte neue 
Leuchtgas - SauerstofFbrenner von Prof. Linnemann (1886 S. 179), eine von O. Ney in 
Berlin construirte und ansgestellte Magnesiumlampe, sowie ein Bunsenbrenner mit Kamin 
und Vorrichtung zur Färbung der Flamme nach Feussner zur Anwendung am Total - 
reflector von Böhm & Wiedemann in München. 

Die meteorologischen Apparate waren spärlich vertreten. R. Fuess in Berlin 
hatte eines seiner Normalbarometer, sowie ein Forti n'sches Reisebarometer ausgestellt, 
ferner eine Sammlung seiner meteorologischen Reiseinstrumente, darunter Hypsometer 
und die bekannten kleinen Anemometer. — Von 0. Bohne in Berlin lagen ein Barograph 
und einige Barometer für Höhenbestimmungen aus, von O. Ney in Berlin ein Metall- 
thermometer eigener Construction, von J. R. Voss in Berlin ein Hygroskop; als hygro- 
skopische Substanz dient eine animale Haut, welche auf einer Metallspirale befestigt ist. — 
Dr. F. Stolze hatte ein neues Reisebarometer vorgeführt, das absolut sicher gegen Zer- 
brechen sein soll; es ist ein Quecksilberbarometer und enthält ganz kurze Glasrohre, die 
beim Transport in jeder Lage ganz gefüllt werden. — Interessant waren die von 
Siemens & Halske ausgestellten Apparate, welche Dr. 0. Frölich zur Messung der 
Sonnenwärme benutzt und welche aus einem Normalraaass für leuchtende Wärme und 
einem Registrirthermometer bestehen; ersteres wird von einem durchbrochenen Platin- 
körper gebildet, der durch constant wirkende Gebläseflammen in helle Rothgluth versetzt 
wird; als Maass der ausgestrahlten Wärme dient die Angabe eines Luftthermometers, 
das durch einen Platinstab mit dem glühenden Platinkörper verbunden ist; die Angaben 
des auf ein Quecksilbermanometer wirkenden Luftthermometers werden direct mechanisch 
auf einem Cylinder aufgezeichnet; der Einfluss des Luftdruckes ist durch Anbringung 
eines elastischen Theiles am Thennometergefäss beseitigt. — Nicht geringes Interesse 
erregte ferner der von Werner Siemens construirte Windstärkemesser. Die hebende 
Kraft, welche der an der Mündung eines Rohres vorbeistreichende Wind auf die in dem 
Rohre befindliche Luftsäule ausübt, wird benutzt, um eine in einem schiefen Glasrohre 
befindliche Flüssigkeitsröhre zu verschieben; es ist damit eine Einrichtung verbunden, 
durch welche die Summe der Windenergie eines Zeitabschnittes registrirt wird; durch 
Combination mehrerer Apparate, deren Mündungen nach den verschiedenen Himmels- 
richtungen gewendet sind, kann auch die Windrichtung bestimmt werden. 

Mikroskope stellten ein grosses Contingent zu dem präcisionsmechanischen 
Theile der Ausstellung, was bei dem grossen Aufschwünge, den die Mikroskopie dem 
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Studium der Mikroorganismen verdankt, nicht Wunder nehmen kann. C. Zeiss brachte 
eine vollständige Serie der neuen Abbe’schon achromatischen Objective mit Compen- 
sationsocularen zur Anschauung, sowie ein neues zur Demonstration derselben geeignetes 
Mikroskopstativ, über welches wir unsem Lesern demnächst berichten werden. — Mehr 
oder weniger vollständige Collectionen ihrer neuesten Mikroskope und zugehöriger Hilfs- 
apparate hatten ferner die bekannten Firmen P. Wächter, P. Thate, F. W. Schieck, 
E. Messter und G. König in Berlin, E. Leitz und W. & H. Seibert in Wetzlar, 
C. Reichert in Wien ausgestellt; letztere Firma zeigte auch ein Exemplar des von ihr 
verfertigten Exner’schen Mikrorefractometers (1886 S. 139). — J. Klönne &. G. Müller 
hatten neben ihrem Pendelobject tisch mit Trieb und ihrem neuen Beleuchtungsapparat 
(1886 S 290) ein neues von Prof. F. E Schulze angegebenes Aquarium-Mikroskop vor- 
geführt, mittels dessen die an der Wand eines mit parallelen Wänden versehenen 
Aquariums haftenden mikroskopischen Thiere beobachtet werden können: dasselbe besteht 
aus einem Stativ mit horizontalem Tubus, das mittels eines Triebes in zwei zu einander 
senkrechten Richtungen verschoben werden kann, ferner aus einem Aquarium, dessen 
Vorder- und Rückwand durch dünne, planparallele Glaswände gebildet werden, und das 
mit einer Schieberblende versehen ist, welche nur das von der Rückseite durch einen 
grossen Hohlspiegel gesammelte Bild auf das Object gelangen lässt; die Blende kann auf 
jeden Punkt gestellt werden, wodurch jedes an einer beliebigen Stelle der Aquariums- 
wand sitzende Thier, unter Absperrung aller störenden Reflexe, beleuchtet werden kann. — 
R. F u e 8 s zeigte ein grosses Mikroskop für physikalische und mineralogische Unter- 
suchungen , in welchem die für die Untersuchung der optischen Eigenschaften der 
Mineralien wichtigsten Apparate und Mess Vorrichtungen vereinigt worden sind, als Halb- 
schatten-Polarisator für stnuroskopische Bestimmungen, Stauroskopocular, Spectropolarisator 
zur Erzeugung monochromatischen Lichtes, Spectroskop-Ocular mit Scale zur Bestimmung 
der Wellenlängen, Vorrichtung zur Bestimmung von Brechungsindices, Hilfsobjectiv zur 
Betrachtung der Farben ringe u. s. w. # ferner ein kleineres Mikroskop nach demselben 
Princip mit einfacheren Einrichtungen. Derselbe Künstler hatte ferner seine bekannten 
krystallographischen Apparate, wie Adam’a Polarisation s- und Axenwinkelapparat, 
Li e bisch ’s Totalreflectometer (1884 S. 185, 1885 S. 13) ausgestellt; das Fuess’sche 
Kathetometer mit Glasinaassstab (1886 S. 153) möge hier gleichfalls Erwähnung finden. — 
Krystallographische Instrumente und Modelle nach Construction und Verbesserungen von 
Prof. Groth waren auch von Böhm & Wiedemann in München vorgeführt worden. 

Der grossen Anzahl von Mikroskopen für Forschungszwecke entsprachen zahl- 
reiche Mikrotome. Apparate dieser Art in den verschiedensten Constructionen und mit 
mannigfachen neuen Einrichtungen waren ausgestellt von R. Jung in Heidelberg, 
G. Miehe in Hildesheim, 0. Ney, W. Tasch und P. Thate in Berlin, M. Schanze in 
Leipzig und A. Becker in Göttingen. W, 

(Fortsetzung folgt.) 



Referate. 

Ein neues Luftthermometer zur Messung sehr kleiner Temperntnrschwankungen. 

Von Prof. G. Grassi. Rend. deW Accad. di Napoli 1885. Repert. d. Phys. 22. S. 154. 

Der Verfasser stellt sich die Aufgabe, eine allgemeine, auf alle Differentialluft- 
rhermometer anwendbare Formel zu entwickeln und daraus die Bedingungen für ein »ehr 
empfindliches Instrument abzuleiten. 

Das Differeniialluftthermometer besteht im Wesentlichen aus einer in einem Ge- 
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fasse A eingeschossenen Gasmenge, deren Spannkraftänderungen mittels einer Flüssig- 
keitssäule auf ein in einem Räume B befindliches Gas übertragen werden. Die Verschie- 
bung der Flüssigkeit in dem Verbindnngsrohro der beiden Gcfasse dient als Maass der 
Volumenänderungen der Gase. — Es sei bei der absoluten Temperatur /, das Volumen 
des in A eingeschlossenen Gases und der Anfangsdruck p -4- p„ wähl end bei derselben 
Temperatur sich in B ein Volumen V mit dem Anfangsdrucke p befinde. Die Anfangs- 
drucke werden durch die Höhen der Flüssigkeitssäulen gemessen. Bezeichnen wir mit 
«„ und s die Querschnitte derjenigen Stellen des Verbindungsrohres, an welchen sich die 
Enden der Flüssigkeitsäulc bewegen, mit o 0 und a die Winkel, welche die Röhren mit. 
der Verticalen bilden, und mit und l die absoluten Werthe der Verschiebungen, welche 
einer Temperaturänderung des in A befindlichen Gases entsprechen, so sind die Niveau- 
unterschiede in 8 , und S beziehungsweise: /.cos«, /cos«, und die neuen Volumina der 
Gase in A und B % wenn man die Ausdehnung des Gefässes A vernachlässigt, in A: 
Pfl-4 -«„/,, bei der Temperatur /.,-{-•> und in B: V — «/bei der Temperatur /„. 

In B ist der Druck alsdann: 

P rTTZ» 



und in A : 



P 



r 

V=7T 



4 - P\ — /) COS «„ 4 - / C08 ((. 



Vernachlässigt man die dem kleinen Temperaturunterschiede !} entsprechende geringe 
Aenderung der Dichte der Sperrflüssigkeit, so kann man, wenn der Querschnitt des 
Rohres hinlänglich constant ist, «/ = «./, setzen, und wir können den Druck in A aus- 
drücken durch: 

V 8 

p VZ Ttf 4- Pi 4- / cos a — I — coh «, , 

und das Volumen durch: 



V, + *L 



Da die absoluten Temperaturen sich verhalten wie die Producte aus Druck und 
Volumen, so folgt: 

(>+9 (K 0 + *i)(p-p^72+Pi + ico*«— ^coson) 

*r = (p+pi) i'. 

Die Empfindlichkeit ist nun um so grösser, je kleiner & für einen gegebenen 
Werth von / ausfällt; « ist so klein zu wählen, dass das Quadrat von 8 y vernachlässigt 
werden kann; dann folgt: 

i) • . tf=-^ , pj[^Cp+Pi) + -pl , + c08 “ — ^C08O» + ^r(Jr-f«CS« — ^eoaor)] 

und diese Formel dient zur Berechnung der Temperaturzunahmo ,V, die eine Verschiebung 
l der Fltiasigkeitssäule gegen den äusseren Raum B hin hervorbiingt. 

In dem Theimoskope von Rumford ist 

r=Fo! P,= 0, 

das Rohr hat einen sehr kleinen Querschnitt und ist horizontal, also: 

» = »„; cos o = cos er ( > = 0, 
daher mit Vernachlässigung von (*i)*: 

<> = 2 -pe* 

In dem Differentialthermometer von Leslie ist ebenfalls V— F„; p, — 0; s = > 0 und sehr 
klein, die Röhren stehen aber vertical und daher: 

cos a n = — 1 ; cos er = 1, 

also: = 2 l u l( y- + ^)- 
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Bei einem mit der äusseren Luft commnnicirenden Thermometer kann V als un- 
endlich angesehen werden. 1 ) Ist F„ genügend gross, um j/ zu einem sehr kleinen Bruche 
berabzudrücken, so kann (für ganz geringe Temperaturänderungen ,'/) die allgemein giltige 
Formel 1) auf die folgende vereinfacht werden: 

2 ) 9 = pTJ l ('k (P+P,) C08 “ - *, “*“")• 

Für horizontale Rühren wird: 

„ _ , »i 

9 ~ V. ’ 

also die Empfindlichkeit doppelt so gross als beim Rumford 'sehen Thermoskope; allein es 
kann dieselbe nur durch Verkleinerung des Verhältnisses s: V 0 gesteigert werden. 

Giebt man dagegen den Röhren verschiedene Neigungen, so kann, wenn 
gegen s sehr gross gemacht und a passend gewählt, also die Röhre nach unten geneigt 
wird, die Empfindlichkeit beliebig gesteigert werden; dieselbe wird unendlich, wenn 
man « so bestimmt, dass die Klammer in Formel 2) gleich Null wird. Den entsprechen- 
den Werth von er nennt Grassi den Grenzwinkel und wendet einen um etwa 2° geringeren 
Neigungswinkel an. 

Als Sperrflüssigkeit ist Amylalkohol zu empfehlen, da derselbe eine geringe Dichte 
und bei mittleren Temperaturen eine geringe Dampfspannung hat. 

Grassi gab seinem Instrumente folgende Gestalt: Ein kleines cylindrisches Ge- 
wiss A von 25000 emm Inhalt ist an ein Rohr von 1,59 mm lichter Weite angeschmolzon, 
welches am oberen Ende eintritt und wenige Millimeter vom Boden endigt. Dieses Ge- 
fass wird soweit mit Amylalkohol gefallt, dass das Ende des Rohres bei vertic&ler 
Stellung des Instrumentes etwa 5 mm tief eintaucht. Am oberen Ende ist die Röhre 
unter einem rechten Winkel gebogen und mit Hilfe eines kleinen Kautschukschlauches 
mit einer geraden, in Millimeter getheilten Röhre von kleiner Weite verbunden. Der An- 
fangsdruck p = 10900 mm (Amylalkohol) ist so regulirt, dass bei der (vom absoluten 
Nullpunkte an gerechneten) Anfangstemperatur von 900° die Flüssigkeit das ganze 
verticale und einen Theil des geneigten Rohres anfhUt. Der angenäherte Grenzwinkel 
beträgt läO 0 ^ und u ist gleich 129° gewählt. Alsdann ist 

# = 0,2064^/, 

so dass für eine Verschiebung von 1mm & — 0,000688 wird, was einer Verschiebung von 
fast anderthalb Meter pro Grad entspricht. 

Mit diesem Instrumente konnten noch Temperaturschwankungen bis zu einem 
zehntausendtel Grad und mit genügender Genauigkeit auch die absolute Temperatur ge- 
messen werden. 

Die Neigung a muss genau gemessen werden, was am Besten mittels eines 
Kathetometers geschieht, indem man die Niveaudiflerenz zweier Scalentheile der Röhre, 
die um 30 bis 40 mm von einander entfernt sind, bestimmt. 

Das Instrument kann bei unbegrenzter Empfindlichkeit als Thermoskop zum Er- 
kennen ausserordentlich geringer Temperaturschwankungen dienen und bei einer Empfind- 
lichkeit, bei welcher zehntausendtel Grade noch angezeigt werden, zu annähernden absoluten 
Temperaturmessungen benutzt werden, ohne dass man seine Zuflucht zu eiuem Vergleichs- 
instrumente zu nehmen brauchte. Es genügt alsdann hierzu bereits die Bestimmung der 
verschiedenen Grössenverhältnisse des Instrumentes, also der Grössen K «, *0 des Druckes 
P~\~Pn und die Messung des Winkels a. Pt. 

*) Um den Apparat den Druckanderungen der Atmosphäre zu entziehen, setzt man 
die Röhre mit einem geschlossenen Rnume H von constanter Temperatur in Verbindung, der 
so gross sein muss, dass man -y vernachlässigen kann, was keiner Schwierigkeit unterliegt. 
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Constroctioii eine*» absoluten Elektrometers zur Messung grosser Potentiale- 
ren E. Bichat tmd R. Blondlot. Campt. Bend. JO.?. S. 845. 

Das im diesjährigen Angnst-Hefte dieser Zeitschrift 8. 283 beschriebene absolute 
Elektrometer zeigt bei Potentialen, die einer Funkendistanz von mehr als 6 mm zwischen 
zwei Kugeln von lern Durchmesser entsprechen, Unregelmässigkeiten in seiner Functio- 
nirnng, die davon herrühren, dass bei der grossen Potentialdifferenz der bewegliche 
Cylinder seitlich abgelcnkt und dadurch die vorausgesetzte Parallelität der Axen gestört 
wird. Bei einer neuen Constniction bängt der Cylinder nicht an der Wage, sondern 
ruht in seiner Mitte auf einer Schneide des einen von unten eingeftthrten Schenkels 
des U-förmig gestalteten Wagcbalkens. Ferner ist die Dämpfung au dem beweglichen 
Cylinder selbst befestigt, so dass diese durch ihr Gewicht auch dazu boiträgt, die 
VerticalsteUung des Cylindors zu sichern. /- 

( eher ein neues mit, exacter Temperntnrbestlmnmng verbundenes Verfahren znr 
Feststellung der Ilanipfdiclite nächtiger Körper. 

Von L. F. Nilson und 0. Pettersson. Journal f. praktische Chemie. .V. F. ll-'t. S. I. 

In dem nebenstehend skizzirten Apparat ist das von Pettersson angegebene 
Lnftthermometar, worüber im Jahrgang 188t dieser Zeitschr. S. 421 eingehend referirt 
ist. mit dem Dnmpfdichtebestimmungsapparat von V. Meyer combinirt. Der Apparat 
gestattet die Bestimmung der Temperatur des Vergasungsraumcs und die der Dampfdichte 
unmittelbar hintereinander in einigen Minuten nuszuführen. Der Vergasungsraum .4 
mit dem anschliessenden Rehr a and das Rohr h sind aus 
Platin, alle übrigen Theile aus Glas. C ist eine mit Queck- 
silber gefüllte Messröbre, deren Graduintng bei der Marke c 
beginnt. Durch Heben und Senken des Gefässes D kamt 
das Queekäiibernivean verändert werden. E ist ein eapil- 
larcs, mit, einigen Tropfen concentrirter Schwefelsäure 
gefülltes Differentialmanometer. Alle VerbinduDgsrohre 
zwischen den Glasröhren a‘ und b‘ einerseits, den Behältern 
ß, C und dom Manometer E andrerseits sind capillar. Die 
einzelnen Theile des Apparate» sind durch die Kautschuk- 
schlänche s s luftdicht verbunden. Durch die Hahne h h 
können di« einzelnen Theile von einander abgesperrt, durch 
h‘ mit der äusseren Luft verbunden werden. Die Gefässe A 
und B sind genau gleich gross, ebenso die Rohre a und b, 
ferner die von denselben zum Manometer gehenden Capil- 
larrährBD. Die Substanz, deren Dampfdichte zu bestimmen 
ist, befindet sich in einem Becherchen in a'; ein Quetsch- 
hahn schnürt den darunter befindlichen Schlauch soweit 
ein, dass das Becherchen nicht hinabfallen kann. B wird 
während der ganzen Versnchsdauer auf 0® abgektihlt; C ist 
mit einem Gef» as umgeben, durch welches Wasser von jenor Temperatur flieset für 
welche die Calibrirung richtig ist. Der Apparat ist, mit trockener Kohlensäure gefüllt. 
Während man A erhitzt, wird der Quecksilberspiegel fortwährend so eingestellt, dass im 
Apparat kein nennenswerther Ueberdruck entsteht und nach Erreichung eitler constanten 
Temperatur die Schwefelsäure in beiden Schenkeln des Manometers gleich hoch steht. 
Bezüglich der Berechnung der Temperatur sei auf das Original verwiesen; sie beruht 
darauf, dass das Gas in .4 sich unter constantem Druck ausdehnt und dass die Wirkung 
der im schädlichen Raum a auftretenden Temperaturerhöhung durch den gleichen Vorgang 
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im Rohr 6, welches genau dieselbe Lage dein Erhitzungsapparat gegenüber einnimmt, 
compensirt wird. Nach beendeter Temperaturbestimmung wird der im Apparat herrschende 
Druck durch kurzes Oeffnen der Hähne h‘ beseitigt und das Becherchen aus a' in A fallen 
gelassen. Die Substanz vergast in wenigen Secunden; das verdrängte Gasvolumen wird 
wieder in C abgelesen, wobei das DifTerentialmanometer zur feineren Einstellung dient. 

Wgsch. 



Pyrheliometer. 

Von Capt. J. Ericsson. Nature. 34. 8. 249. 

Der Gebrauch der bekannten Aktinometerformen, wie sie successive von Water- 
stone und Secchi, Soret, Violle, Langley u, s. w. zu ihren Sonnenstrahlungs-Messungen 
verwendet worden sind, setzt unter Anderem auch die Kenntnis* der bemerkenswerthen 
Thatsachc voraus, dass der Temperaturüberachuss, welchen das der Sonnenstrahlung 
ausgesetzte Thermometer auzeigt, innerhalb weiter Grenzen fast unabhängig ist von der 
anfänglichen Temperatur dieses letzteren bezw. seiner Umgebung (Doppelhulle). Nach 

Ericsson’s früheren vielfachen Versuchen, so 
giebt Langley') an, soll es beispielsweise für 
das Maass des unter dem Einflüsse der 
Sonnenstrahlung erfolgenden Temperaturan- 
stieges ganz gleichgiltig sein, ob das Ther- 
mometer in einer Hülle sich befindet, deren 
Temperatur nur diejenige des schmelzenden 
Eises erreicht, oder ob dasselbe gegen eine 
Umgebung ausstrahlt, deren Temperatur bei- 
nahe volle 1000° höher ist*); die beobachtete 
Erhöhung des Thermometerstandes betrug 
nahe immer gleich viel. 

Um diese Erfahrungsthatsache noch 
besser in’s richtige Licht zu setzen, d. h. „zu 
zeigen, das die anfängliche Temperatur de8 
der Strahlung ausgesetzten Körpers unwesent- 
lich ist u , hat Capt. Ericsson das nachstehend 
beschriebene Pyrheliometer construirt, das 
allerdings von dem von Pouillet seiner Zeit angegebenen Linsen- und directeu 
Pyrheliometer nicht unerheblich verschieden ist. Die beigegebene Figur zeigt einen 
Verticalsehnitt und etwa die Hälfte der Oberansicht des ganzen Instrumentes; der obere 
Theil, bestehend aus Bronce, ist cylindrisch und oben flach. Der obere flache Deckel 
der cylindrischen Kammer ist mit drei kreisförmigen Oeffnungcn (für den directen 
Einlass der Sonnenstrahlen) versehen, die alle drei durch eine dünne, sorgfältig ge- 
schliffene und polirte Krystallglaslamelle bedeckt sind. Ein gewöhnliches Quecksilber- 
Kugel thermoineter ist von der Seite her in die Kammer eingeführt und zwar centrisch 
zu dem diathermanen halbkugelförinigen Boden. Ein kurzer parabolischer Reflcctor 
umgiebt das Instrument; er ist so adjustirt, dass sein Focus übereinstimmt mit dem 
Mittelpunkt der Thermometerkugel. Die ganze Kammer mit dem Thermometer, die über- 
dies« noch luftleer gemacht werden kann, ist eingeschlossen in ein Wassergefäss, durch 
welches wahrend des Experimentes stets ein Wasserstrom von bekannter constanter 
Temperatur geschickt wird. Es sind ferner bewegliche Schirme angebracht, mit Hilfe 
deren die Sonnenstrahlen rasch dem parabolischen Reflcctor zu oder von ihm weg 




M Researches on solar heat, S 129. 

-) Violle setzt diese letztere Grenze zwar viel niedriger, nämlich auf nur 100° C. 
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gewendet werden können. Weitere Schirme dienen endlich dazu, den Beobachter 
in den Stand zu setzen, die Sonnenstrahlen durch die erwähnten drei Admissionsöffnungen 
am oberen Ende der cylindrischen Büchse zuzulassen, eventuell von ihnen abzuhalten. 
Die obere Hälfte der Thermometerkugel empfangt nun, wie man sieht, die strahlende 
Energie, welche die mittlere, etwas weitere Circularöffnung passirt, während die untere 
Hälfte der Quecksilberkugel unter dem Einflüsse der Sonnenstrahlung steht, die ihren 
Einlass durch die beiden seitlichen kleineren Admissionsöffnungen findet Diese letzteren 
Strahlen werden schief aufwärts reflectirt durch zwei geneigte kleine Kreisspiegel, die 
an dem Boden der luftleeren Kammer befestigt sind. Es mag noch besonders hervor- 
gehoben werden, dass die Flächen dieser geneigten Spiegel zusammen die Fläche eines 
grössten Kreises der Thermometerkugel um ein Bestimmtes übertreffen müssen, um den 
Verlust an strahlender Energie, der durch die unvollkommene Reflexion an den besagten 
Kreisspiegeln und die Absorption beim Durchgänge durch die Krystalllamelle entsteht, 
wieder einigermaassen gutzumachen. Nach einigen vorläufigen Versuchen, die aber 
wegen der Ungunst der atmosphärischen Verhältnisse nicht weiter fortgesetzt werden 
konnten, und auch kein bestimmtes Urtheil über die Leistungsfähigkeit des Instrumentes 1 ) 
gestatten, steigt beim Gebrauch des Reflectors die Temperatur auf 600° F., während, wenn 
für den Einlass der Sonnenstrahlung nur die circularen Admissionsöffnungen verwendet 
werden, die durch das Thermometer markirte Wirkung der Strahlungsintensität kaum 
den zehnten Theil des oben angegebenen Wertbes erreicht haben mag. J. Maurer. 

Neues Polarimeter. 

Von A. Righi. Memorie detta R. Academia delle Scienze dcl Institute di Bologna 1885 
Novemberheft und Repert. d. Phys. 22. S. 321. 

Das neue Polarimeter gehört in die Reihe der Halbschattenapparate und schliesst 
sich eng an die von Lippich bekannt gemachte Construction an. In den Apparaten 
beider Gelehrten gehen die zu vergleichenden Strahlenbündel durch zwei polarisirende 
Nicols, von denen das eine fest, das andre um seine Längsaxe drehbar ist, so dass die 
Polarisationsrichtungen der beiderseitig durchgehenden Strahlen einen veränderlichen 
kleinen Winkel mit einander bilden können. Der Unterschied beider Apparate ist nur 
gering. Bei Lippich befinden »ich die beiden Nicols hintereinander, wobei das drehbare 
nur die Hälfte der Fläche des vorderen festen bedeckt, so dass also die Hälfte der 
»Strahlen nur durch das feste, die andre Hälfte durch beide Nicols hindurchgehr. 
Bei Righi liegen die beiden Nicols in gleicher Höhe nebeneinander, das eine fest, 
das andre drehbar. Die parallel herantretenden Strahlen werden nach dem Durchgang 
durch die Nicols bei unveränderter Richtung vereinigt durch die Refraction in einem aus 
zwei starken Plangläsem bestehenden Winkel, so dass an der inneren Kante des Winkels 
die beiden abweichend polarisirten Felder einander berühren. Auf diese Berührungslinie 
wird das Fernrohr mit dem analysirenden Nicol eingestellt. 

Dies ist der Fall für Instrumente der gewöhnlichen Saccharimetrie, wo die Com- 
bination als Polarisator fungirt. Soll sie dagegen als Analysator dienen, so ist noch ein 
zweiter Planglaswinkel nöthig, um zuerst die Strahlen in zwei Bündel zu zertheilen, die 
nachher wieder wie oben vereinigt werden. Die Einstellung des Fernrohres — dann 
natürlich ohne Nicol — bleibt dieselbe; um aber nun die Polarisationsrichtung des gege- 
benen Lichtstrahles zu bestimmen, muss das ganze System um seine Axo bis zur Halb- 
schattengleichheit gedreht werden. 

Beim Vergleich der beiden Methoden wird es darauf an kommen, nach welcher 

*) Für wirkliche, scharfe absolute Messungen dürfte dasselbe doch wohl kaum recht 
geeignet sein. 
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von beiden die technische Ausführung eine höhere Vollkommenheit erreichen kann, na- 
mentlich in Bezug auf die scharfe Abgrenzung der beiden Felder gegeneinander. Die 
Construction der Glaswinkel dürfte Schwierigkeiten bieten, indem dabei leicht Spannungen 
eintreten können, welche ungleiche Helligkeit innerhalb der einzelnen Flächen bewirken. 

Z. 

lieber die Temperatur der MondoberHäche und die zur Messung derselben benutzten 

Apparate. 

Von S. P. Langley. Sonderabzug aus National Americ. Arad, of Sciences Vol. III. 

Im Eingang seiner Arbeit giebt der Verf. einen kurzen historischen Abriss der 
Versuche zur Bestimmung der Wärmestrahlung des Mondes und wendet sich dann, bevor 
er eine Beschreibung seiner eignen bezüglichen Versuche unternimmt, gegen die Folge- 
rungen, welche Lord Rosse, der auf diesem Gebiet erste Autorität ist, aus seinen 
Bestimmungen der Intensität der Mondstrahlung gezogen hat. 

Lord Rosse hatte seine Versuche in der Weise angestellt, dass er die Mond- 
strahlen durch seinen Reflector von H Fass Oeffnung auf eine im Brennpunkt desselben 
befindliche Thermosäule richtete und dann den Ausschlag der Magnetnadel eines Galvano- 
meters beobachtete. Es ergab sich, dass die ansgestrahlte Wärmemenge sich fast genau 
mit der bei den verschiedenen Phasen des Mondes ausgestrahlten Lichtmenge änderte. 
Nur schien bei Vollmond das Wärmemaximum etwas später als das Lichtmaximum und 
bei Mondfinsternissen das Wärmeminimum etwas später als die totale Verfinsterung ein- 
zutreten. Eine aus dem Mondinnern kommende Wärme, die von der Phase des Mondes 
sich unabhängig hätte zeigen müssen, war nicht wahrnehmbar. 

Es entstand nun die Frage, ob die Licht- und Wärmestrahlen, welche der Mond 
von der Sonne empfängt, sofort wieder vom Mond (diffus) refiectirt oder ob sie von ihm 
erst absorbirt und dann als Strahlen geringerer Brechbarkeit in den Weltenraum hinaus- 
gesandt werden. 

Zur Beantwortung dieser Frage prüfte Lord Rosse die Durchlässigkeit der 
Sonnenstrahlen und Mondstrahlen durch eine Glasplatte. Er fand, dass nur 12 7« der 
Mondwärine durch dieselbe hindurchgingen, von der Sonnenwärme dagegen 87 n «„ 
Indem er ferner die sich auf Versnobe stützende Annahme machte, dass von den Licht- 
strahlen 5)2 n rt und von den dunklen Strahlen 1,0 % durch die Glasplatte hindurch- 
gingen, berechnete er, dass die leuchtenden Wärmestrahlen bei der Sonne und beim 
Mond JJJ der gesummten Wärmest rah len ausmachen. Beim Mond sind also die dunklen 
Wärmcstrnhlen in einem viel grösseren Verhältnis» vorhanden als bei der Sonne, ein 
Beweis, dass nur ein Theil der auf den Mond fallenden Sonnenstrahlen refiectirt wird, 
der andere Theil aber in die MondoberHäche eindringt, dieselbe erwärmt und dann erst 
in den Weltenraiun wieder hinausgeht. Lord Rosse hatte ferner aus seinen Beobachtungen 
die Sonnenwärme 82600 mal so gross als die Mondwärme gefunden lind schloss daraus, 
dass die hellen Wärmestrahlen der Sonne die des Mondes 82600 oder 678300 mal 
übertreffen. Das Vorhältniss. in dem die weniger brechbaren Strahlen des sichtbaren 
Spectrum» von Sonne und Mond zu einander stehen, nimmt er nun aber auch als für die 
brechbareren Strahlen geltend an und stellt somit überhaupt das Verhältnis» 678900: 1 als 
da» ans seinen Beobachtungen sich ergebende Verhältnis» der Lichtintensitaten von 
Sonne und Mond hin, ein Resultat, welches mit dem von Zöllner aus seinen photo- 
metrischen Versuchen abgeleiteten 618000 : 1 nicht gerade schlecht stimmt. 

Langley behauptet jedoch, und jedenfalls mit Recht, dass diese Ueberein- 
»limiuung nur eine zufällige sei: der Schluss, dass in dem Verhältnis, in welchem die 
rothen Strahlen von Sonne und Mond zu einander stehen, auch die übrigen Strahlen des 
S pect rums standen, sei falsch. Vielmehr wiesen seine Versuche auf eine selective 
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Absorption hin, welche die Sonnenstrahlen vom Mond erführen, so zwar, dass die 
brechbareren Strahlen dor Sonne in grösserem Verhältnis» vom Mond absorbirt werden 
als die weniger brechbaren. 

Die Versuche wurden in ähnlicher Weise angestellt, wie solche schon von 
W. H. Picke ring in Cambridge (U. S.) und von H. C. Vogel in Potsdam ausgeführt 
worden waren, indem nämlich das Spectrum von Sonne und Mond in seinen einzelnen 
Theilen mit dem einer künstlichen Lichtquelle verglichen wurde; Langley wandte zu 
diesem Zwecke eine sorgfältig regulirte Petroleumlampe an. Durch den Spiegel eines 
Siderostaten wurden die Strahlen der Sonne, wenn es galt, deren Spectrum zu beobachten, 
in horizontaler Richtung durch eine Oeftnung von 4,86 mm auf die Objectivlinse eiues in 
der Wand befestigten Fernrohres von ungefähr 0,5 m Brennweite geworfen. Beim Durch- 
gang durch das Ocular wurde sodann das Sonnenlicht in einen divergireudon Strahlen- 
kegel zerstreut, der in der Entfernung von 2610 mm vom Ocular einen Durchmesser von 
652 mm besass. Dio Intensität des Lichtes wurde dadurch gegen 18200 mal geschwächt, 
wenn man von der im Glas ausserdem noch stattfindenden Absorption absieht. In dieser 
stark verminderten Intensität traf das Licht auf den Spalt eines Spectrometers, in welch 
letzterem es durch ein Rowland’sches Gitter in sein Spectrum zerlegt, wurde. Seitlich 
vom Spalt befand sich auf einem längs einer Scale beweglichen Schlitten die Petroleum- 
lampe, deren Licht durch totale Reflexion eines die untere Hälfte des Spaltes bedeckenden 
Prismas in den Collimator des Spectrometers geworfen wurde. Man sali mithin durch 
das Ocular des Beobachtungsrohres zwei über einander liegende Spectren, deren oberes 
(wegen der Umkehrung des Fernrohres) der Lampe und deren unteres der Sonne aiige- 
hörte. Zur Beschränkung des Gesichtsfeldes auf die Theile der Spectren, welche gerade 
mit einander verglichen werden sollten, war noch in der Brenuebene des Beobachtungs- 
rohres als Diaphragma ein mit einem Spalt von 2 mm versehenes Cartonblatt angebracht. 
Man übersah dadurch vom Spectrum nur ein Stück, etwa acht Mal so breit als der 
Zwischenraum zwischen den beiden D-Linien oder 0,0048 p. 

Sollte das Mondlicht mit dem Lampenlicht verglichen werden, so wurde an Stelle 
des Fernrohres von 0,5 m Brennweite ein solches von 1 in Brennweite und 77 mm 
Oeffnung gebracht und das Ocular desselben weggenommen, so dass das Bild des Mondes 
auf die obere Hälfte des Collimatorspaltes fiel. 

Die Scale, welche der Lampe zur Führung diente, war 2 m lang. Weil aber im 
Lampenlicht verhältnissinässig viel mehr rotlie und viel weniger blaue Strahlen Vor- 
kommen als z. B. im Sonnenlicht, so reichte der Spielraum von 2 in nicht aus, um den 
einander entsprechenden Theilen der beiden Spectren durch die Stellung dor Lampe 
gleiche Intensität zu ertheilen, um also z. B. eine Stolle im Roth des Sonnen- und des 
Lampenspectrums gleich hell erscheinen zu lassen. Langloy bediente sich deshalb für 
diesen Zweck eines von ihm Radphotometer genannten Instrumentes. Dasselbe besteht 
aus zwei auf einer Welle durch Reibung festsitzenden Scheiben, deren jede 18 radiale 
Oeffnungen hat, mit Zwischenräumen von derselben Grösse wie die Oeffnungen. Stehen 
die Scheiben so zu einander, dass die Oeffnungen aufeinander fallen, und werden sie vor 
einer Lichtquelle rasch genug gedreht, dass das Auge einen coutinuirlichcn Lichteindnick 
zu empfangen glaubt, so sinkt die Intensität des Lichts auf die Hälfte. Aendert man die 
Lage der Scheiben zu einander, so kann die Lichtintensisät von '/* bis auf 0 herab jeden 
Werth annehmen. Ein Index an der oinen Scheibe giebt den Grad der Intensitätsver- 
minderung an. 

Mit Hilfe dieser Vorrichtungen war es Langley möglich, das Spectrum des 
Sonnen-, wie des Mondlichtes mit dem des Lampenlichtes und somit iudirect die beiden 
ersteren unter sich zu vergleichen. Er fand, indem er die Resultate Pickoring’s und 
Vogel s mit berücksichtigte, wenn er das Intensitätsverhältniss des gelben Sonnenlichtes 
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zum gelbe# Moudlicht gleich 1 setzte, für die einzelnen Stellen des Spectrums das 
Intensitätsverhältniss w ‘ e 



Farbe 


Wellenlänge 


Sonnenlicht. 

Mondlicht 


Dunkelroth 


0,687 


&70 


Hellroth . . 


0,64» 


0,77 


Orange . 


0.509 


0,92 


Gelb .... 


0,8f>6 


1,00 


Grün .... 


0,518 


1,68 


Blau .... 


. • 0,486 


Ä37 


Hellviolett 


0,470 


2,78 


Dunkelviolett 


. 1 0,415 


4.22 



Roth ist also im Mondlicht, verglichen mit der Gesammtlichtmenge, mehr vertreten 
als im Sonnenlicht; umgekehrt ist es mit dem Violett. Von den auf den Mond fallenden 
Sonnenstrahlen werden demnach die rothen in grösserem Procentsatz reflectirt als die 
violetten; je grössere Brechbarkeit die Sonnenstrahlen besitzen, in um so grösserem 
Maasse werden sie vom Mond absorbirt, um dann als dnnkle W&rmestrahlen wieder in 
den Weltenraum entsandt zu werden. Der wievielte Theil der Sonnenstrahlung vom Mond 
reflectirt wird, wissen wir damit freilich nicht. Nach Langley mag es etwa der sechste 
Theil sein. 

In der hierauf folgenden Beschreibung der Versuche zur Bestimmung des Ver- 
hältnisses der von der Sonne und dem Mond ausgestrahlten Wärme interessiren uns 
besonders die Angaben über das Galvanometer, das mit dem der Sonnen-, bez. Mond- 
strahlnng ausgesetzten Bolometer verbanden war. Dasselbe war ein Thomson’scbes 
Differential-Galvanometer von 20,35 Ohm Widerstand. Die Magnete, deren je 6 oben 
und unten zu einem System vereinigt waren, bestanden aus kleinen Hoblcylindem und 
waren durch Aufrollen eines Stückes weichen Stahlbleches von 0,076 mm Dicke, 
5 mm Breite und 7 bis 9,5 mm Länge um einen Draht hergestellt worden. Sie waren 
au einem 33 cm langen Glasfaden aufgehängt, der durch eine gläserne Röhre vor Luftzug 
geschützt war. Zur Dämpfung der Schwingungen wurde der Flügel einer Libelle, des 
bekannten ain Wasser lebenden Insectes, an dem Glasfaden zwischen den beiden Magnet- 
systemen angebracht und bewährte sich wegen seiner Starrheit und Leichtigkeit besser 
als es ein Streifen von Aluminium vorher getban hatte. Am unteren Ende des Glasfadens 
befand sich ein kleines Platinblecb, das in ein Gefäss mit Oel ein wenig eintauchte. 
Ausserdem diente zur Dämpfung der Schwingungen noch ein Magnet, der an einem 
verticalen, 1,46 m langen und mit einer Scale versehenen Messingstab auf- und abge- 
schoben werden konnte. 

Zur Erzeugung des elektrischen Stromes würde ein einziges galvanisches Element 
zwar vollauf genügt haben; da ein solches jedoch immer geringen Schwankungen der 
Stromintensität unterworfen ist, so wurde eine Batterie von 12 Elementen genommen und 
ein hinreichender Widerstand eingeschaltet. Es war zu hoffen und bestätigte sich auch, 
dass die 1*2 Elemente infolge gegenseitiger (Kompensation der Intensitätsschwankangen 
einen const&nteren Strom liefern würden als ein einziges. 

Zur genauen Bestimmung des Ablenkungswinkels der Galvanometernadel pflegt 
mit letzterer in der Regel ein kleiner ebener Spiegel verbunden zu sein, in welchem man 
mit Hilfe eines Fernrohres das Spiegelbild einer Scale betrachtet. Bei Langley war die 
Einrichtung insofern etwas anders, wenn auch nicht etw r a grössere Genauigkeit liefernd, 
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als sich an Stelle des ebenen Spiegels ein kleiner Hohlspiegel von 1 m Krümmungsradius 
befand, welcher auf eine in der Distanz von 1 m befindliche, kreisrunde und durchsichtige 
Scale Licht reflectirte. Die Scale war von 0 bis 500 in Millimeter getheilt. War die 
Magnetnadel in der Ruhelage, so befand Bich der vom Spiegel roflectirte Lichtkreis von 
etwa 8 cm Durchmesser mit einem verticalen, vom Schatten eines Drahtes herrtlhrenden 
Strich in der Scalenmitte bei 250. Zur genauon Einstellung auf diesen Pnnkt, ohne den 
Stromwiderstand ändern zu müssen, diente ein kleiner, seitlich liegender Magnet. Die 
Scale reichte aus bis zu einer Ablenkung der Magnetnadel um etwa 7°. War die letztere 
möglichst astatisch gemacht, so brauchte sie zu einer einfachen Schwingung 1 Minute 
Zeit. Diese Empfindlichkeit behielt sie jedoch nicht bei, die Schwingungszeit nahm ab, 
bis nach Verlauf einiger Tage sich ein constant bleibender Zustand hergestellt hatte. 
Betrug die Zeit einer einfachen Schwingung 10 Socunden, so entsprach die Ablenkung 
um 1 mm der Scale einem Strom von etwa 0,0000000018 Ampere Stärke. 

Langley fand die Mondwännc gleich „.JJn, der Sonnonwärme, ein Werth, der 
jedenfalls noch sehr unsicher ist und nur zufällig nach Langlcys eigner Ansicht mit dem 
Wertbe m * ai so nahe übereinstimmt, welcher als das Maximum der uns vom Mond 
möglicherweise zugesandten Wärme, auch unter der Voraussetzung, dass die Atmosphäre 
keine Strahlen absorbire, sich durch Rechnung ergiebt. 

Nicht unerwähnt wollen wir ferner die Resultate lassen, welche Langley aus 
Versuchen über die Wärmestrahlung eines Le slie’schcn Würfels filr die Temperatur 
der von der Sonne beschienenen Mondoberfläche ableitete. Während Lord Rosse sie zu 
etwa 100° C. fand, rechnet Langley, je nachdem man oder 1 6 der Mondstrahlung 

als reflectirte Sonnenwärme annimmt, — 99,3; — 7,9; +21,6° C. für dieselbe heraus 
Diese Resultate sind allerdings überraschend. Langley meint, der Grund für die niedrige 
Temperatur auf dem Mond, trotzdem dass die Sonne 14 Tage über dom Horizont steht, 
liege in dem Mangel oder in der geringen Dichte der dortigen Atmosphäre. Wir ver- 
dankten die Wärme auf der Erde unserer Atmosphäre, welche, je dichter sie sei, um so 
mehr die Ausstrahlung des Bodens hindere. Dies könne man jederzeit boobachtcn, indem 
man auf einen Berg steige; trotz des Sonnenscheins werde der Boden bei zunehmender 
Höhe immer kälter, bis er weiter oben sogar mit Schnee und Eis bedeckt ist. Bestätigt 
werde seine Ansicht auch durch die Luftschifffahrten, bei denen man nach oben immer 
geringere Temperaturen vorfinde. Auf Grund von vielen hundert aktinometrischcn Ver- 
suchen, welche er selbst in Höhen von 900 bis 5000 m während der Expedition nach 
dem Mount Whitney in der Sierra Nevada im Jahre 1881 angestellt habe, sei er zu dem 
Resultat gelangt, dass die Erde bei gänzlicher Abwesenheit ihrer Atmosphäre durch die 
Sonne nur eine Temperaturerhöhung um etwa 48“ C. erfahren würde. Nun fragt es sich 
allerdings, welche Temperatur würde die Erdoberfläche haben, wenn die Sonne ganz weg- 
genommen würde? Langlcys Ansicht nach würde sie so niedrig sein, dass selbst, wenn 
jene 48" noch dazu kommen, jede Flüssigkeit und jedes Gas wahrscheinlich nur als fester 
Körper Vorkommen könnte. 

Dieser letzten Ansicht des berühmten Physikers möchten wir zwar nicht ohne 
Weiteres beipfüehten, immerhin aber mag sie einen wahren Kern enthalten. Kn. 

Populärer Führer durch den Fixsternhimmel. 

Von G. Vogtherr. Humboldt 1’. S. 345. 

Der unter diesem Namen besprochene Apparat ist, soviel wir aus der Figur und 
der sehr flüchtigen Beschreibung entnehmen können, principioll mit dem auf S. 19 des 
laufenden Jahrgangs unserer Zeitschrift vom Mechaniker Heule mitgetheilten Globus zur 
Oricntirung an der Himmelskugel völlig identisch nnd unterscheidet sich davon nur in 
einigen unwesentlichen Punkten, doch haben wir den Eindruck, als ob er unabhängig er- 
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dacht worden sei. Die beiden Diopter sind durch ein Fernrohr ersetzt, der Stundenkreis 
durch Kurbel und Wurmgetriebe sanft verstellbar gemacht, auch eine einfache Lampe 
zur Beleuchtung bei der Einstellung hinzugefügt. Der ganze Apparat ist in recht ge- 
fälligen Formen gehalten und bildet für den Liebhaber einen passenden Zimmerschmuck. 

Ln. 

Heu erschienene Huclier. 

Die Technik des FernspreehweHeiis. Von Dr. V. Wietlisbach. Elektrotechnische 
Bibliothek. B<1. XXXI. Wien« Hartleben. 

In diesem Buche werden die im Gebrauch befindlichen telephonischen Ein- 
richtungen in ähnlicher Weise wie in dem bekannten Lehrbuch von Grawinkol behandelt, 
unter Berücksichtigung der inzwischen eingeführten Aeuderungen uud Verbesserungen. 
Eine eingehendere theoretische Erörterung beschäftigt sich mit der Frage über die Luft- 
und Erdleitungen: der Verf. spricht sich dabei für ein combinirtes System aus. L. 

J. II. Campbell. The theory and practice of the slide rule. With a short explanation 
of the properties of logarithmes. 32 S. London, Spon. 1 sh. 

Meuioires de l’acadcmie imperiale de St Peterslioiirg. 7 Serie. T. 34 No. 2. St. Peters- 
bourg. (Leipzig, Voss) 37 S. M. 1,00. 

Inhalt: Untersuchung der Ropsold’schen Theilung des Pulkowaer Verticalkreises 
nebst Auseinandersetzung der angewandten Untersuchungsmethode. Von M. Ny re n. 
H. T. Brown. 507 Bewegungsmechanismen. Uebersetzt von O. v. Belser-Berensberg. 
183 S. Stuttgart, Cotta. Geb. M. 3,00. 

F. Daiizeiibrink. Ueber Lichtbrechung in schwach ahsorhirenden Medien. Programm d. 
Gymnasiums in Aachen. 16 S. mit 1 Taf. 

A. P. du Sonich. Note sur l'emploi de la montre pour l’evaluation des distances. 9 S. 

Nancy, Berger- Le vrault &. Co. 

B. Abdank-Abakanowicz. Les intögraphes, la courbe integrale et ses Applications, «'•tu de 

sur uti nouveau Systeme d’integrateurs möcaniques. 156 S. mit Fig. Paris, 
Gauthier- Villars. 



\ VreliiNiiarlirlcIiten. 

Deutsche Gesellschaft flir Mechanik und Optik. Sitzung vom 5. Octobor 1886. Vor- 
sitzender: Herr Haensch. 

Der Vorsitzende eröffnet die erste Sitzung nach den Sommerferien mit dein 
Wunsche, dass die Gesellschaft auch im kommenden Winter mit regem Eifer sich der 
Pflege der Präcisionsmechanik widmen möge: er betont, dass hierzu nicht zum kleinsten 
Theile der collegialischc Verkehr und der damit verbundene Gedankenaustausch beitrage, 
und spricht seine Freude darüber aus, «lass die zur diesjährigen Naturforscher- Versamm- 
lung hier anwesenden auswärtigen Mechaniker, die der Verein zu begrüssen die Ehre 
hatte, constatiren konnten, welch guter uud die Sache fördernder Geist in dieser Be- 
ziehung unter den Berliner Collegen herrsche. 

Herr Dr. W. Zenker demoustrirte sein neues, von Fr. Schmidt & Haensch 
verfertigtes Fransen -Spectroineter, das sowohl als Demonstrations- wie als Messapparat 
fungiren kann. Da eine genaue Beschreibung des Instrumentes und seiner Theorie in einem 
der nächsten Hefte «lieser Zeitschrift veröffentlicht werden soll, so braucht an dieser 
Stelle nicht näher auf den Vortrag eingegangen zu werden. 

Der Schriftführer Blankenburg. 
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Besprechungen und Auszüge aus dem Patenthlatt. 

Compass. Von C. Kossignol in (’halons-sur- Marne, Frankreich. No. 3&2T»9 vom 15. Sept. 1885. 

Der Compass, dessen Ge 
häuae A eine Gradscale tragt, ist 
im Hinge C einer mit den Visir- 
vorrichtungen l) und dem Spiegel 
L ausgerüsteten Alhidade li dreh- 
bar gelagert. Die Nadel n hat 
ihren Drehpunkt am Kreuz J. 

Um den Compass über einen be- 
stimmten Punkt und nach einer 
bestimmten Richtung auf einer 
Karte , einem Plan u. s. w. auf 
stellen zu können, ist der Boden 
desselben kreisförmig ausge- 
schnitten , mit einer Glasplatte 
abgedeckt und mit einer Grad- 
scale versehen. 

Apparat zum SoMi essen und Unterbrechen eines elektrischen Stromkreises. Von E. Zeller in 
Greenock. Schottland. No. 35730 vom 1. November 1885. 

Der Apparat enthält 
eine an einem oder auch 
an beiden Enden festge- 
haltene Metallfeder (Blatt- 
oder Schraubeufedor), wel- 
che so gekrümmt ist. dass 
sie in ihren beiden End- 
Siedlungen, nicht aber in einer Zwischenstellung. im 
stabilen Gleichgewicht, bleibt und auf diese Weise ein an 
ihr befestigtes Contactstück mit einem festen Contactstück in oder ausser Berührung hält. 

Apparat zum Messen von Coordinaten, Von Ed. 

Husche in Haiberstadt. No. 36223 
vom 10. Januar 1886. 

Der Apparat besteht ans den zwei 
rechtwinklig verbundenen, je mit einer Scale, 
und einem Nonius n versehenen Linealen H und 
C\ welche in der Richtung von ( " im recht- 
winkligen Kähmen A verschiebbar sind. Jeder 
Nonius ist in eitlem Schlitz geführt und mit 
einer Markimadel o versehen. 

Sprechtelephon mit erhöhter Wirkung. Von Fa. 

Hnrtraann n, Braun in Bockenheim* 
Frankfurt a. M. No. 35995 vom 15. De- 
cember 1885. 

Die erhöhte Wirkung soll durch An- 
wendung von einem oder zwei Paar Hufeisen- 
magneten erzielt worden, deren auf der einen Seite der Membran liegende, einander ent- 
gegengesetzte Pole mit Spulen versehene Kerno tragen , während die auf der anderen Seite 
der Membran liegenden Pole mit kräftigen Polscbuheu aus weichem Eisen versehen sind. 
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Die Regulirung des Abstandes der Spulen bezw der Kerne von der Membran wird durch 
stärkeres oder geringeres Spannen der Magnetschenkel mittels dieselben durchsetzender 
Schrauben bewirkt. (P. B. 1880. No. 37.) 

Rotationsindicator. Von G. Rung in Kopenhagen. No. 86079 vom 14. October 1865. Vergl. 
die Abhandlung im diesjährigen Juniheft dies. Zeitschr. S. 901. (1886. No. 37.) 



I'ür die U erhHl«tt. 

Praktische Schleifmittel. Techniker S. S. 129. 

Das anerkannt beste Polirmittel ist das sogenannte Pariser Roth, welches im Handel 
in den verschiedensten Farbennuancen von Ziegelrot!» bis Chocoladen braun vorkommt. Wenn 
die Farbe zwar über Güte und Reinheit des Materiales wenig Aufschluss giebt, so kann sie 
doch aber als Maassstab für die Harte des betreffenden Pulvers angesehen werden, indem der 
dunkleren Farbe die grössere Harte entspricht: es eignen sich also die helleren Farben für 
weichero Metallsorten, wahrend zur Behandlung von Stahl die dunklen Sorten zu ver- 
wenden sind. 

Das Pariser Roth besteht der Hauptsache nach aus Eisenoxyd oder Eisenoxydoxydul, 
zu dessen Herstellung die Eigenschaft der meisten Eisensalze, in der Glühhitzo das 
Eisenoxyd aus den Säureverbindungen auszuscheiden, benutzt wird. Gewöhnlich wird käuf- 
licher Eisenvitriol bei massiger Wärme so lange erhitzt, bis derselbe zu einem weissen Pulver 
zerfallt, welches in einem Tiegel geglüht wird, bis keine Dampfe mehr entweichen und 
ein Rückstand als zartes rot h es Pulver verbleibt. Je höher die Temperatur des Glühprocesses 
war. nur so tiefer erscheint die Farbe des Eisenoxydes. 

Um besonders reines Pariser Roth zu erhalten, empfiehlt es sieb, das rückständige 
Pulver wiederholt mit schwacher Sodalösung zu kochen und mehrmals anszuwaschen. wobei 
auch alle dem Eiseuoxyd etwa noch anhaftenden Unreinigkeiten ausgeschieden worden. Bei 
Herstellung von Pariser Roth für ganz spiegelhell zu polireude Gegenstände beachte man das 
folgende Verfahren: Man löse gleiche Mengen Eisenvitriol und Kleesalz in Wasser auf, filtrire 
die Lösungen, mische dieselben und erwärme bis Gö°; der sich dann bildende Niederschlag 
wird ausgewaschen, getrocknet und wie obeu angegeben geglüht. Auf diese Weise erhalt 
man ein äusserst zartes tief rot h es Pulver, welches bei vorsichtiger Herstellung keinerlei 
Schlämmungsprocess zu unterwerfen ist. sondern sofort zum Poliren benutzt werden kann. 

Nicht selten wird auch phosphor- und kohlensaurer Kalk zum Poliren benutzt. Der- 
selbe wird erhalten durch Ausglühen von Knochen in einem offeneu möglichst flachen Tiegel, 
wobei die mineralischen Bestandtheile der Knochen als feines Pulver Zurückbleiben. Vorder 
Anwendung ist ein Waschen und Schlammen noth wendig, namentlich wenn es sich um be- 
sonders schöne Politur handelt. 

Zinnsalz mit einem Zusatz von Oxalsäure in Wasser gelöst und erwärmt giebt einen 
pulvrigen Rückstand, welcher geglüht und gewaschen vorzügliche Dienste beim Poliren von 
Metallen leistet. Ebenso ist Lamponruss, durch einen Porzellanteller über einer Petroleum- 
flamme aufgefangen. als Polirmittel gut verwendbar. 

Der als Handelsartikel bekannte Tripel — der Hauptsache nach fein pulverisirter 
und geschlämmter Bimstein — sollte nur für gröbere Polituren verwendet werden, da er 
zumeist Verunreinigungen enthält, wodurch leicht Risse und Rillen in den zu behandelnden 
Metallflächen entstehen. Wiener Kalk ist als Polirmittel zu vermeiden, da er fast immer 
krystallinische Sandtheilchen enthält. Soll er dennoch verwendet werden, so bewahre man 
ihn in wohlverschlossenen Flaschen und reibe ihn unmittelbar vor dem Gebrauch stückchen- 
weise mit Oel und Spiritus an. UV. 



— — Nachdruck ttrtowo. 

VrrlaK von Julin« Springer in Berlin N. — Drurk von H. S. Hermann in Berlin UW. 
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Ueber den Einfluss und die Grösse der Lattenschiefe bei Distanz- 
messungen und über die Genauigkeit von Schraubendistanzmessern. 

Von 

1*. Lorber, o. ö. Profoasor a. d. K. K. Bergakademie in Leoben. 

Wiederholt schon ist der „Eiufluss der Lattenschiefe“ bei Distanzmessungen, 
d. i. der durch eine Abweichung der Latte von ihrer richtigen Stellung hervorgerufene 
Fehler theils selbständig, theils in Lehr- und Handbüchern besprochen worden; fast 
immer aber wurde dem fraglichen Einflüsse bloss in theoretischer Beziehung Aufmerk- 
samkeit zugewendet, während man sich bei der Aufstellung von Zahlenwerthen für den- 
selben rücksichtlich der dazu nothwendigen „Grösse der Lattenschiefe“ d. i. der zu er- 
reichenden Genauigkeit in der Aufstellung der Latte zumeist auf Annahmen stützte. 

Wenn ich nun im Nachstehenden abermals auf diesen Gegenstand zurückkomme, 
so geschieht dies vorwiegend deshalb, weil ich gelegentlich meiner Untersuchungen über 
die Genauigkeit der Längenmessungen auch Distanzmesser und zwar sogenannte Schrauben- 
distanzmesser einer Untersuchung unterzog und mir dabei insbesondere die Ermittlung 
des Einflusses und der Grösse der Lattenschiefe, natürlich soweit dies überhaupt möglich 
ist, als Aufgabe stellte. Gehören auch die untersuchten Distanzmesser einer besonderen 
und noch dazu in der Praxis nicht häufig augewendeten Gattung an, so können doch die 
aus diesen Untersuchungen bezüglich der Lattenschiefe gezogenen Folgerungen auch für 
Messungen mit anderen Distanzmessern Geltung finden. 

Werden von einem Endpunkte der zu messenden Strecke aus die Höhen-, be- 
ziehungsweise Tiefenwinkel nach zwei Zielpunkten einer im zweiten Endpunkte vertical 
aufgestellten Latte gemessen, so ergiebt sich die Horizontaldi stanz, bezogen auf den 
Scheitel der Winkel, aus der Gleichung 

E ~ tgfi-tge ’ 

wo L den Abstand der beiden Zielpunkte, fl den Höhen-, beziehungsweise Tiefenwinkel 
des oberen und ct jenen des unteren Zielpunktes bedeutet. 

Die Formel selbst gilt ganz allgemein und man hat nur darin die Tangenten mit 
den entsprechenden Zeichen einzuführen: sie liegt allen geodätischen Distanzmessern zu 
Grunde und aus ihr können mit Berücksichtigung der besonderen Eigentümlichkeiten der 
Instrumcnto die diesen zukommenden Gleichungen abgeleitet werden. Unmittelbare An- 
wendung findet Gleichung 1) dann, wenn die Winkel ft und a mit dem Höhenkreise eines 
Theodoliten gemessen werden; benutzt man zur Messung der Winkel die Schraube, was 
bei den Schraubondistanzmessern der Fall ist, so erhält Gleichung 1) eine etwas andere 
Form, welche durch die Einrichtung des Instrumentes bedingt ist. Die in der Praxis 
vorkommenden derartigen Distanzmesser sind entweder so eingerichtet, dass unmittelbar 
die Tangenten der Winkel gemessen werden können (Tangcntialschraubendistanzmesser), 
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oder so, dass die Winkel aus den Ablesungen an der in der Sohne sich bewegenden 
Schraube berechnet werden können, (Sehnenschraubendistanzmosser). Erstere Einrichtung 
findet sich bei verschiedenen, der Hauptsache nach zum Nivelliren dienlichen Instru- 
menten (nach Geppert, Breithaupt, Hahn, Priiaker u. a.), ausgeführt, während die 
letztere Anordnung den nach Stampfer benannten Nivellirinstrumenten eigenthüinlich 
ist. — Der wesentliche Unterschied zwischen den in der Praxis am häufigsten vor- 
kommenden Fadendistanzmessern nach Reichen bach und den Schraubendistanzmessern 

besteht darin, dass bei den letzteren die 
Viauren mittels der Messschraube auf die 
beiden Zielpunkte eingestellt und die Ab- 
lesungen an der Schraube gemacht werden, 
während bei erateren die einem bestimm- 
ten, durch zwei Horizontalfäden fixirten 
Winkel entsprechenden Lattenabschnitte 
und der Neigungswinkel einer dieser 
beiden Visuren oder meistens jener über 
den mittleren Horizontal faden bestimmt 
werden. Bei den Schraubendistanzmesscm 
ist daher zumeist die Entfernung der 
beiden Zielpunkte eine bestimmte und 
diese werden durch zwei Zieltafeln auf der 
Latte bezeichnet; man kann indess auch 
Latten zumSelbstable8en,wie bei den Faden- 
distanzmessern, verwenden, doch ist in diesem Falle die Anwendung auf geringere Ent- 
fernungen beschränkt, während bei Latten mit Zieltafeln Distanzen bis zu 1000 m ge- 
messen werden könnon. 

Obgleich für die zweckmässige Anwendung in der Praxis die Gleichung 1) eine 
dem betreffenden Instrumente entsprechende andere Gestalt erhalten muss, soll der zur 
Beurtheilung des Einflusses der Lattenschiefe dienliche Ausdruck doch aus der allge- 
meinen Formel hergeleitet werden. 

In Gleichung 1) ist vorausgesetzt, dass die Latte vertical nufgestellt ist; wenn 
dies nicht der Fall ist, so werden die Winkel « und ß andere Werthe erhalten, wodurch 
sich auch ein anderer Werth für die Distanz ergiebt. 

Nennt man a‘ und ß' die wirklich gemessenen Winkel (Vergl. obige Figur), so hat 
man die unrichtige Distanz: 

L 

fff ß‘ ~ fff n ‘ ’ 




2 ) 



K‘ = 



und K — E — ^E — L {tgß - t g«),tyß‘-tga‘> f7 £ ■ 

oder auch: (&tg a — Atg ß ), 

und wenn man, was gewiss zulässig ist, E statt E schreibt: 

3) AE= £ (Stga-Algt *), 

worin A tg u - tg it‘ — tg a und ±tg ß - tg p — tg ß Vorständen ist. 

Utn »unächst Ah?« und A tg $ abinleiten, hat man au unterscheiden, ob die Latte 
von dor verticnlen Stellung nach rück Wirt* (+ d) oder nach vorwärts ( — d) abweicht;') 

Eine seitliche Abweichung der Latte wird wegen ihres im Allgemeinen bedeutend 
geringem! Eiutluasea nicht in Betracht gesogen. 
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der Einfachheit halber sollen die beiden Stellungen A B' und A B" gleich geneigt gegen 
A B angenommen und bloss Höhcnwinkel in Betracht gezogen werden. Aus dem Dreiecke 
B CA folgt: 

A B : A C — cos (tp — ß ) : cos ß, 
oder, wenn AB = AD+DiB = o + L 



und 

eingesetzt wird: 



' AC = 



A'C 
ain ff 



E 

sin 7 



fl f-X: 



_E 

sin 7 



= cos (ff — ß ) : cos ß, 



a+L 

E 



cos (7 — fit 
sin 7 cos /f 



= cotg <p + tgß, 



4) 



tg ß — a — cotg <f. 



Achnlich ergiebt sich aus dem Dreiecke B 1 CA: 

A B‘ : A C = cos (tp — ß‘) : cos (ß* -f d), 

a + L-. -jj— = cos (v- ß‘) : cos (ß‘ + ä), 

a -f- L _ coa (qr — ß') __ cotg g cos ß 1 4- a in ß‘ 

E sin <j cos (ß* -f- dj cos ß‘ coa d — am /f^in d 1 

oder, wenn rechts Zähler und Nenner durch cos ß‘ getheilt wird: 

a + L _ cot g 7 -f t gß* 

~K coa J U 7 ß' sin 0 

und 

5) tg ß* = (cos d — tg ß 1 sin d ) — cotg (p . 

Damit erhält man also: 

I tg ß 1 — tg ß = a — j£^ ' ( c08 ^ — tg ß 1 sin d — 1) = A tg ß , 
oder: 

tgß = tg ß‘ -f °~ß L (1 — cos d -f tgß 1 sin d). 

Auf ganz dieselbe Weise findet man: 

I tg «' — tga — (cos d — tg a‘ sin d — 1) = A tg «, 

7) . . . | oder: 

tga = tga 1 + y (1 — cos d -f- tg a‘ sin d). 

Wäre die Latte in ihrer Stellung A B " beobachtet worden, also gegen die Ver- 
ticale um — d geneigt, so hätte man in 6) und 7) nur — d anstatt -f-d zu setzen. 

Um nunmehr AE selbst zu erhalten, braucht man blos die Wertho von A tg ß 
und A tga in die Gleichung 3) einzufuhron; jedoch sollen hierzu mehrere Fälle unter- 
schieden werden: 

a) Es sei die Latte gegen die Verticale bei beiden Visuren um -f d, also vom 
Instrumente weg, geneigt: 

A E = - j?*- T y (cos d — tg a‘ sin d — 1) — (cosd — tgß* sin d — 1)J, 

8) . . A E = E |^1 + y ) tg ß‘ sin d jj tg a 1 sin d 1 — cos dj • 

Erwägt man, dass mit Rücksicht auf don bestimmten Werth von L von den drei 
Grössen E\ a ‘ und ß* zwei unabhängig sind, so kann man entweder tga 1 durch tgß 1 aus- 
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drücken oder umgekehrt verfahren; wird das eretere gethan , so erhält man aus 
Gleichung 2): 

tgß‘ — tga'= Ji und lg a 1 — tg ß' — -ß, . 

Setzt man diesen Werth von tg a‘ in die Gleichung 8) ein und schreibt man 
überdies E statt E, so ergiebt sich nach entsprechender Vereinfachung: 



A E — E^tg ß‘ sin d + - g sin d + 1 — cos d), 

oder 

9) &E= + [(Etgß‘ + a) sind + QBsin* £]• 

b) Ist die Neigung der Latte gegen die Verticale bei beiden Visuren — d, so 
bat man in 9) nur — S statt 4-<J zu setzen und erhält: 

10) — £(K tg ß‘ -fa) sin d — 2 -Esin* J. 



c) Die Latte ist bei der oberen Visur um -f d und bei der unteren um — d gegen 
die Verticale geneigt: 

A E = ^ (cos d 4- tg «' sin d — 1) — a ^ ^ (cos d — tg ß* sin d — 1)J 

= E 4- jr) tg ß* sin d 4- Jr tg a' sin d 4- 1 — cos d j , 

oder 

11) . . A J5=r+ { [(l + “77 ) EtgP — u] sin d + 2 Bsin* -y }. 

d) Ist endlich die Lattenneigung bei der unteren Visur 4-d und bei der oberen 
— d, so ergiebt sich aus 11), wenn — d statt 4~d eingeführt wird: 

12) . . AE = — |[(l+ 2 j? )£<?/»' -a] sind- 2 J? sin* £}. 

Hierbei wurde angenommen, dass ß‘ ein Höhcnwinkel sei; ist aber die Visur auf 
den oberen Zielpunkt um ß ‘ unter die Horizontale geneigt, also ß‘ ein Tiefenwinkel, so 
findet man die entsprechenden Gleichungen, wenn man in die früheren — ß‘ statt ß 4 
einsetzt. 

Bildet man nun mittels der Quadrate einen Mittelwerth für jeden der beiden 
Hauptfalle, so erhält man, wenn noch, was wegen der Kleinheit von d gewiss zulässig 
ist, d statt sind und ^ statt sin ^ gesetzt wird, für Höhen- und Tiefenwinkel vereinigt: 

a) für feststehende Latten: 

13) r, = ± }'(E‘ lg * ß‘ + «•) d* + B*L , 

b) für schwankende Latten: 

14) ... . f,= ± )/[(l + 8 /)* E>tg>ß‘ + «•] <1* + ■ 

Da nun im Allgemeinen in der Praxis — vorausgesetzt, dass zur Aufstellung der 
Latte nicht ein Stativ benutzt wird — jeder der betrachteten Fälle eintreten kann, so 
wird es gerechtfertigt sein, wenn man 13) und 14) abermals zu einem Mittelwerthe ver- 
einigt, welcher dann ondgiltig als der allgemeine Ausdruck für den Fehler wegen der 
Lattenschiefe betrachtet werden kann: 

16) ... . f= ± ) ( 1 + j? 4- ) F* d« (</* ß' + rf d* + 2*-. 

Ohne auf die aus den speziellen Gleichungen 9) bis 12) und den entsprechenden 
für Tiefenwinkel zu ziehenden, für die Praxis mehr oder minder belangreichen, Folge- 
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rungen näher einzugehen, int schon ans Gleichung 13), 14) und 15) zu entnehmen, dass 
den grössten Einfluss im Allgemeinen das mit ty ß' verbundene Glied ausübt und dass 
die übrigen Theile, nämlich a d und t überhaupt nur geringe Werthe liefern können. 

Das einzige von E freie Glied ad hätte nur dann einigo Bedeutung, wenn E 
sehr klein wäre; es wird aber selbst im ungünstigsten Falle (z. B. a = ‘2m, 3 = 0,04) 
erst = 0,06 m und kann daher füglich weggelassen werden, da es ja doch für die Praxis 
nicht darauf ankommt, die Fehler wirklich zu berechnen, sondern genügt, mittels eines 
einfachen Ausdruckes den zu befürchtenden Fehler schätzen zu können; mau erhält dann: 



16) f, = ±Ed]/tg»ß‘ + -£ , 

IV) rt=±E<S\'(l+ a l)’tg*ß'+^, 

18) f=± Ed }/(l + + 3 £) tg'ß‘ + - rf 4 ’ ■ 



Aus dom letzteren Grunde wird e« aber auch weiter gestattet sein, das Glied 

t’ 

zweiter Ordnung s zu vernachlässigen , denn für K — 1000 m, d = 2° 20 1 oder d = 0,04 
und ß‘ ebenfalls nur = 2° 20* findet man — 0,8, Ed* tg ß‘ — 1,6 und Ed J, tg* ß‘ + rf ( ' 

= 1,8; nur in den besonderen Fällen ß‘ = 0 oder a‘ = 0, d. h. tg ß‘ = ^ tritt in den 
Fehlern die kleine Grösse zweiter Ordnung in den Vordergrund und selbst da kann sie 
nur dann belangreich werden, wenn die Distanz sehr gross wird. 

Für ß = 0 wird aus 18) und 14) oder aus 16) und 17) f t =f t = f=± j/ o* d* + 

beziehungsweise = ± ; für a = 0 muss man f, und f, aus den speciellon Qieichungen 

ablciton, weil ß für diesen Werth von a nur oin Höbenwinkel sein kann und man findet 
dann für die beiden Hanptfällo der Lattenaufstellung f, = f t = f = ± |/(a + LY d s 4- 

oder bei Weglassung des Gliedes ad auch f\ — f % — f — ±_ |L S d’ + 

F f * 

Man kann also als Näherungs werth fhr alle Fälle, in welchen — g— gegen Ed tg ß* 
verschwindet, was, wie das Frühere zeigt, schon für ß = d angenommen werden darf, 
schreiben : 



19) f t =±Edtgß‘, 

20) A = ±(l+ *£)Eätg d'=(l + *l)f„ 

21) f=±^i + -^ + ^- ■ Edtgß 1 . 



Aus diesen, sowie aus den vorigen Gleichungen ist deutlich zu ersehen, dass f t 
stets grösser als f x ist, und zwar um so mehr, je grösser a wird, d. h. je höher der untere 
Zielpunkt auf der Latte sich befindet und dass fiir a = 0 der Werth f t in f x übergeht. Hieraus 
folgt die für die Praxis wichtige bekannte Hegel, dass man trachten soll, die Ablesungen bei 
feststehender Latte zu bewerkstelligen, sowie dass man die untere Visur möglichst nahe 
dem Fus8punkte der Latte einstellen soll, wenn nicht, etwa durch Benutzung eines 
Lattenstativs, Gewähr dafür geboten ist, dass die Latte keinen Schwankungen unterliegt. 

Das Erstero kann bei Fadondistanzmessem bekanntlich ziemlich leicht auch dann 
erreicht werden, wenn die Latto nicht mit einem Stativ aufgestellt wird, während bei den 
Schraubendistanzmessern, wo die beiden Einstellungen getrennt von einander gemacht 
werden müssen, dies nicht der Fall ist; dies war auch hauptsächlich der Grund, warum 
ich zur Ermittlung der Grösse der Lattenschiefe Messungen mit den letzteren Instru- 
menten benutzte. 
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Die Näherungsformeln 19) bis 21) hätte man ohne Weiteres unmittelbar erhalten, 
wenn man das Glied zweiter Ordnung schon bei der Ableitung vernachlässigt und über- 
dies bei der in Gleichung 9) stattgefnndenen Ersetzung von tg a* durch tg ß‘ nicht 
tga‘ =ztgß ‘ — y, sondern genähert tga' — tgß* eingeführt hätte. Die Formeln können 
insbesondere dazu benutzt werden, um für einen gegebenen Fehler die zulässige Ab- 
weichung der Latte zu bestimmen. Soll *. B. /*, = oder 0,1% sein, so ergiebt sich 

d ‘0! S ' = iooo > d = lüoi \tg-f oder ä in Minuten = • woraus für: 

ß‘ = 10°, 20“, 30° 

d = 19*, 9‘, 6‘ 

folgt. 

Noch kleinere Werthe für d ergeben eich mit Benutzung des Werthes da für 
diesen Fall _ s,488 

folgt. 

Die angegebenen Schlüsse gelten selbstverständlich auch für Fadendistanz- 
messer, wie sich übrigens auch leicht ergiebt, wenn man für diese die Formeln aufstellt; 
so erhält man unter Beibehaltung der früheren Bezeichnungen: 

f, = ±d)/EUfh + (a +£)* + 
f,= ±t }/(l + 2 £ )*£* tg> k + & + 

f=±d |/(l + *£ + -fi) E*tg'k + (l+*£+ S ^’) A’ + , 

worin h den Höhen- oder Tiefenwinkel der Visur über den mittleren Horizontalfaden 
bedeutet. 

Lässt man abermals die von E freien Glieder, sowie das Glied zweiter Ordnung 
weg, so ergeben sich die Näherungsformeln; 

f x = ±E6tgh, 

f, = ±Ei(l + *£)lgk, 

f= ± V(i+ r+7?) • Edtgh ' 

welche mit den früheren vollkommen übereinstimmen. 



Da sich die Ermittlung von d aus wirklich durchgeführten Beobachtungen nicht 
von der Bestimmung der Genauigkeit der Messungen, beziehungsweise der benutzten In- 
strumente trennen lässt . so soll nun das hierauf Bezügliche kurz auseinander ge- 
setzt werden. 

Zur Verwendung kamen: Ein kleines Nivellirinstrument mit Tangentenschraube 
nach Deppert'), vom Mechaniker Miller in Innsbruck (Objcetivöffnung 17mm, Ver- 
grösserung des Fernrohrs 12, Werth eines Libellentheiles 10") und ein Stampfer’sches 
Nivellirinstrument grosser Kategorie von Starke & Kämmerer (Objectivöffnung 27 mm, 
Vergr&sserung des Fernrohrs 24, Werth eines Libellentheiles 10"). 

Die Grundgleichung 1): E — t gßijTSiä nnn entsprechend umzuformen; der 
Tangentialschraubendistanzmesser liefert die Tangenten der Winkel « und ß, und zwar 

*) Carl’s Repertorium. Jabrg 1874 und 1880. 
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wird, wenu man die Ablesungen an der Schraube bei horizontaler Visur und bei der 
Visur nach dem oberen, beziehungsweise unteren Zielpunkte mit A, o und u bezeichnet, 
in Gemässheit der Einrichtung des Miller’schcn Instrumentes, bei welchem die Ablesungen 
zunehmen, wenn die Visur nach abwärts geht, 



igß- A c° umi l,J " = h t; U ’ 



wobei C den Abstand der Schraube von der horizontalen Drohungsaxe des Fernrohres, 
ausgedriiekt. in Schraubengängen, bedeutet. Damit erhält mau die Horizontaldistanz bis 
zur Fernrohrdrehungsaxe: 



E = 



_CL 
u — 0 ’ 



oder, wenn hierzu noch der Abstand c der letzteren von der verticalen Uindrehungsaxe 
des Instrumentes addirt wird, die Horizontaldistanz auf diese bezogen: 



22 ) 



E = 



CL 

u — o 



+ C. 



Für das benutzte Instrument ist C = 204,24 Schraubengänge (1 Gang —0,57 mm, 
c = 0,06 m), so dass also die Gleichung desselben lautet: 

23) E= + 0,06. 

Bei dom Nivellirinstrument von Stampfer sind die Beziehungen zwischen den 
Schraubenablesungen und den Tangenten der Höhen- beziehungsweise Tiefenwinkel nicht 
so einfache, weil sich die Schraube in der Sehne bewegt. Mit derselben Bezeichnung 
wie vorhin, ergiebt sich bei diesem: 1 ) 

ß = a(o — A) — A (o* — /*-), 
n = a (« — A) — b( «* — A*), 



oder 



ß = (a , -f 2 b m) (o - A) — b (o* - A*), 
o=(ao-f 2bm) (« — A) — b (u 8 — A*), 



worin oj* 4* 2 fr" m = a" der Werth eines Schraubenganges am Anfänge der Schraube, V* 
den halben Unterschied der aufeinanderfolgenden Kchraubengangwerthe (Höhe eines 
Ganges =0,50 mm) und o,," jenen Werth eines Schraubenganges, der sich bei der Ab- 
lesung » ergiebt, bedeutet, während natürlich a = u. s. f. ist. 

Wenn man die Tangenten durch die Winkel ausdrtickt und in Gleichung 1) ein- 
setzt, findet man 



24) 



ri Z/ i 1)0 U t A W r I /-i \ 

E — . - T « — Ij — (i — — —* 1j t u (A — u) t 

a(o — u) 1 fl* o — u o — u v 7 



die genaue Formel zur Berechnung der Horizontaldistanz, bezogen auf die horizontale 
Drehungsaxe des Fernrohres; will man die Entfernung bis zur Instrumentenmitte, so hat 
man noch den Abstand von dieser bis zur Fernrohrdrehungsaxe hinzuzufügen. — Die 
Gonstante | hängt von dem Wcrtbe des ersten Schraubenganges ab; zweckmässiger ist 
es, einen Schraubengang zu Grunde zu legen, wolcher bei nahezu horizontaler Stellung 
des Fernrohres abgelescn wird, da in dieser Lago die meisten Anwendungen Vorkommen, 
und zwar häufig so, dass man von der allgemeinen Formel blos das erste Glied als 
Näherungsformel benutzt. Setzt man in Gleichung 24) für a den Werth a,,4-2 bm, so 
geht sie in jene über, bei welcher die Constante 1 für den m teil Schraubengang, der 



0 Stampfer, Anleitung zum Nivelliren. 
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nahe in der Mitte der Schraubo liegt., gilt; für das benutzte Instrument wird durch Ein- 
führung der entsprechenden Zahlenwerthe : 

m = 24,6, a" = 640,8, < = 638,2, b“ = 0,053, 

25) E = 323,2 L + 0,0268 0 + 11 ~ 49,2 L — 0,00309 L +0,08, 

' O — 14 ’ 0 — U 0 — u 1 ’ 



wobei das letzte Glied a (h — u) als zu geringfügig woggolassen wurde. 

In Gleichung 25) ist das erste Glied dos maassgebende, so dass man für beide 
Instrumente 1 ) zum Zwecke der Genauigkeitsbestimmung setzen kann: 



E- 



CL 



wobei s = k — o, beziehungsweise o — u den Unterschied dor Ablesungen für die Visuren 
auf den oberen und unteren Zielpunkt vorstellt. Dieser ist bei den Messungen einem 
Fehler ds unterworfen, der sich aus den beiden als gleich grosB anzunehmenden Theil- 
fehlem do = du = e zusammensetzt, so dass also 



ds — eV2 = tVdo' + dti 1 

wird. 

Nimmt man blos den Fehler f (1 s in s, der übrigens der woitauB überwiegende 
ist, in Rechnung, so findet man durch Differentiation von E nach s: 

26) dE= * = ^ ' L ds = ±fiE \ 

wo fi = pj- gesetzt ist 

Die EDtfernung L der beiden Zielpunkte ist bei allen durchgeführten Messungen 
gleich gross, nämlich 2 m, gewesen und die Messungen sind derart ausgeführt worden, 
dass aus einer sorgfältig ausgeglichenen Triangulirung berechnete Dreiecksseiten auch 
mit den Distanzmessern, und zwar in Beobachtungsreihen mit je 10 Beobachtungen 
bestimmt wurden 

Dabei sind absichtlich ungünstigo Fälle für den Einfluss der Lattenschiefe und 
zwar insofern gewählt w r orden, als die Latte von einem gewissenhaften und verlässlichen 
Gehilfen bei den Messungen mit dem Instrumente von Miller mit freier Hand, ohne jedes 
Hilfsmittel, und bei den Messungen mit dem Instrumente von Stampfer mit freier Hand, 
mit Benutzung eines in 2 m Höhe aufgehängten Lothes vertical gestellt wurde und die 
Beobachtungen auch bei ungünstigem Wetter, insbesondere starkem Winde stattfanden. 

Wegen der geringen Verticalbewegung des Fernrohres beim St&mpfer’schen In- 
strumente (beiläufig 8°, wovon etwa 4° auf Höhen- und 4° auf Tiefenwinkel entfallen), 
musste die Auswahl der Linien auf solche beschränkt werden, deren Messung noch 
möglich war, obgleich mit dem Instrumente von Miller grössere Neigungen (etwa 16° 
Höhen- und 10° Tiefenwinkel) zu bewältigen gewesen wären; indess ist dies ohne 
wesentlichen Einfluss, w r eil andererseits zur Ermittlung von d nur die grössten Ent- 
fernungen zur Benutzung gelangten und der Abstand a des unteren Zielpunktes vom 
Anfangspunkte der Latte nicht unter 0,5 m angenommen wurde. 

Der Fehler wegen der Lattenschiefo selbst ist nach Gleichung 21) mit 



f= ± V 1 +T+T/ Edt 9? 



in Rechnung gezogen und für tg ß* der Werth ^ ^ bei dem Miller’schen und bei 



o — h 



V) Die Tangen teuinstrumente und das Stampfer’sche Instrument, dieses jedoch nur 
bei Beschränkung auf die Näherungsformol, lassen noch eine andere Verwendung zu, auf 
welche jedoch nicht näher eingegangen werden soll; wählt man nämlich « so, dass y- = 100 
wird, so ergiebt sich E= 100L-f-r und es kann auf einer Latte zum Selbstablesen der dem 
Schraubenintervalle entsprechende Lattenabschnitt abgelesen werden. 
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dem Stampferschen Instrumente gesetzt worden; dass daher, obgleich für die Distanz- 
messung nur bei dem letzteren uothwendig, zur Bestimmung von typ' auch die Ablesung 
h an dor Schraube, welche der horizontalen Yisur entspricht, zu machen war, ist selbst- 
verständlich. 

Die Tabellen I. und II. enthalten die Auszüge aus den Daten über die 370 Beo- 
bachtungen mit dem Instrumente von Miller und zwar Tabelle L die für die Ermittlung 
von d in Verwendung kommenden; dies sind nur jene Messungen (70 an der Zahl), bei 
denen mit Sicherheit angenommen werden kanu, dass nebst dem reinen Distanzmessungs- 
fehler nur mehr der Fehler wegen der Lattenschiefe von Einfluss ist und dass alle 
übrigen Fehlereinflüsso ganz in den Hintergrund treten. 



Tabelle I. 



No. 


E 


B 


o 


tgF 


A’ 


1 


976,73 


971,60 


1/) 


0,0866 


145.5817 


9 


n 


982, 51 


1,0 


0,0806 


86,9390 


3 


612,55 


619(69 


0,8 


0,0855 


32,4629 


4 


„ 


606,83 


0,8 


0,0855 


15.4606 


5 


„ 


606*60 


0,6 


0,0860 


49,8992 


G 


5-14,69 


544,07 


1,0 


0,0813 


20,1004 


7 


- 


543,86 


1,2 


0,0816 


11,3227 



Tabelle IL 



No. 


E 


**»* No. 


E 


m* 


No. 


E 


m* 


1 


976,73 


132,49361 14 


243,40 


0,7372 


27 


196,27 


0,0932 


2 


„ 


69,5174 15 


238,80 


0,4371 


28 


175,21 


0,1956 


3 


612,55 


32,4564 16 




0,4225 


29 


9 


0,1066 


4 


„ 


1,8201 17 


229,57 


0,7945 


30 


»* 


0,0734 


6 


„ 


14.8010 18 




0,5310 


31 


„ 


0,0818 


6 


514,62 


19,7954 19 




0,7218 


32 


120,77 


0,1235 


7 


n 


10.7344 1 20 




1,2909 


33 


„ 


0,0482 


8 


434,70 


6,8212 i 21 




1,0428 


34 


„ 


0,0192 


9 


n 


1,1944 ' 22 




0,7173 


35 




0,0228 


10 


284,37 


2,7623 23 


222,08 


0,1510 


36 


1* 


0,0475 


11 


„ 


0,1273 24 


„ 


(»3007 


37 


„ 


0,0166 


12 


243,40 


0.2194 , 25 




0,1235 








13 


■ 


03561 26 


196,27 


0,1280 









Bildet man für jede Beobachtung den Unterschied A= E — D aus dem wahren 
Worthe R und dem Distanzmesserrcsultat D, so ist derselbe als wahrer Beobachtungs- 
fehler aufzufassen und kann, da D mit dem reinen Distanzraessungsfehler und dom 
Fehler wegen der Lattenschiefe behaftet ist, 

27) . . . = m* + ^ = 1“* + 4- 

gesetzt werden ; am naheliegendsten ist es offenbar, diese Beziehung znr Bestimmung von 
/i und d nach der Ausgleichungsrechnung (vermittelnde Beobachtungen) zu benutzen. 

Tabelle I. enthält nur die Mittel von A*, gerechnet nach der Formel A* = 7,,^’ 

ferner die aus der Triangulirung folgenden und als wahre Grössen angenommenen Worthe E 



Digitized by Google 




Lobbkr, DlSTANZMK.HSlJMQKN. 



LoBBRR, DiSTABZMKäIHJMGBN. ZKITtu tlRirr r<‘R IlimVNKimiKriPL 

der Seiten, die Mittelwerthe E 1 der Distanzmesserresultate und endlich die Grössen 
« und tg fl‘. 

Auf die angegebene Weise erhält, inan: 

| nt* = 0,000000X01 11, /* = ± 0,00000105 

• ’ ' i d 1 - 0,001620 , rf = ± 0,040. 

Es lässt sich aber noch ein anderer Weg zur Ermittlung von <1 einschlageu; wenn mau 
nämlich für jede Beobachtungsreiho aus den 10 Beobachtungen das Quadrat des mittleren 
Fehlers einer Beobachtung (Tabelle II.) nach der Formel m* = 1 L 1 rechnet 1 ), so 
kann inan/* = A* — m* oder = (E— I?) 1 — ™, setzen, wobei A* selbstverständlich als 
Mittelwerth verstanden ist. Hiermit kann man entweder d für jede Beobachtungsreihe 
nach der Formel: 

W) = 

rechnen und dann einen Mittelwerth nehmen, oder man kann einfacher verfahren und 
unmittelbar 

X) d ’ = [^(*+\*+^)W] 

bestimmen. Man findet dann aus 29): 

d,* = 0,001873 nnd aus 30): 
d,’ — 0,001555, oder im Mittel 

31) d s = 0,001714, d = ± 0,041, 

und als endgiltigen Werth ein Mittel aus 28) und Sl): 

32) . . . d* — 0,001667, d — i 0,041 oder im Gradmaasse d = 2°21‘. 

Die Grösse /i“, welche oben gemeinsam mit d* gerechnet wurde, lässt sich gleich- 
falls noch anders und zwar mit Benutzung der mittleren Fehlorquadrate ermitteln; man 
rechnet entweder, wie bei d*, für jede Beobachtungsreihe aus 26): 

33) #** = 3 £. 

und zieht dann einen Mittelwerth, oder man findet unmittelbar: 

P “ [£• r 

Demgemäss ergiebt sich aus 33): 

ju,* = 0,000000000162 und aus 34): 

/!,» = 0,000000000114, also im Mittel: 

35) g* = 0,000000000138. 

Als endgiltigor Werth wird dann wieder ein Mittel der beiden Grössen aus 28) und 36) 
angenommen, nämlich 

fi‘ = 0,000000000125, fi = 0,00001 1, 

und daher für den mittleren Fehler einer Distanzmessung mit dem Miller’schen Instru- 
mente gefunden: 

36) . . (IR — ±0,000011 E‘ oder in Procenten: d R "/« = 0,0011 E. 

Der Werth /i gilt nur dir die in Verwendung gekommene Entfernung der beiden Ziel- 
punkte, Ij = 2m; allgemein ist daher für irgend einen Werth von L: 

37) . . . d E-. ± 0,000022 E* oder in Procenten: d E% = 0,0022 £ • 

*) In einigen wenigen Fällen, wenn nämlich m* nach dieser Formel grösser als A 1 
erhalten worden wäre, ist zur Berechnung die Gleichung m’ = I® benutzt worden; für 
r erhält man dann wieder A’ — m* oder unmittelbar (£— &)*. 



Digitized by Google 




Sechster Jahrgang. Novenihor 1>W>. Lokdkb, Di&TaNEMKkbUNOKN. 



375 



(t K 

Aus fi = 0,00001 1 findet man dann aus der Beziehung t i=: ( j den mittleren Fehler in 
der Bestimmung der Differenz u — o, d. i. ds — 0,0047 oder: 

38) do = du = e=y* = 0,0034 Schraubengange, 

woraus, wenn berücksichtigt wird, dass der Werth eines Ganges nahezu 1010 Sccunden 
entspricht, 

39) d s — 4,7" und do = du = e = 3,4" 

folgt. 

Endlich ist noch der mittlere Fehler einer Visur sammt. Ablesung an der Schraube 
aus 60 Beobachtungen von fixen Objecten in verschiedenen Entfernungen ermittelt, und 
dabei e = d o = d u = 0,0036 oder d 8 = 0,0051 gefunden worden, was mit den früher er- 
haltenen Werthen sehr gut übereinstimmt. 

Die Beobachtungen (260) mit dem Starapfer’schen Instrumente sind auf dieselbe 
Weise behandelt worden: mit Bezug auf* den vorhin dargestellten Vorgang sollen nun 
sofort die Resultate angeführt werden: 

Gemeinsame Bestimmung von fi* und d* aus 40 Beobachtungen nach 27): 

| p* = 0,00000000003291, ^ = ±0,00000057 

' I d* = 0,000421 , d— ±0,021. 

Ermittlung von d* aus den f*: 

Nach 29): d,* = 0,000623, 

Nach 30): d,» =0,000731. 

41) Im Mittel: d* = 0,000677; d = ± 0,026. 

Mittel aus 4(3) und 41): 

42) . . d* = 0,000549 ; d = ±0,023, oder im Gradmaasse d = l c 20*. 

Die Werthe von fi * aus den mittleren Fehlorquadraten sind: 

Nach 33): fi* =O f OOOOUU:X)U03838, 

Nach 34): ^»=0,00000000002666, 

43) Mittel: ,u* =0,00000000003247. 

Das Mittel aus 40) und 43) liefert dann endgiltig: 

^ = 0,00000000003269; ft = 0,0000067, 

oder für den mittleren Fehler einer Distanzmessung mit dem Nivellirinstrumente von 
Stampfer: 

44) . . d E = 0,0000067 E* oder in Procenten: d E % — 0,00357 E. 

Diese Gleichung gilt wieder nur flir L = 2m und kann allgemein, d. h. für einen 
beliebigen Werth von L 

46) . . d E- 0,00001 14 oder in Procenton: d E"/ a =0,00114 £ 
geschrieben worden. 

Aus fi = 0,0000067 folgt weiter: 

j d s = 0,0037 und 

|do = dii = e = y* = 0,026 Schraubengänge, 

oder, wenn man den Werth eines Schraubonganges nahezu =638" einführt: 

47) ds = 2,4" und e = 1,7". 

Aus 00 Beobachtungen von feststehenden Objecten in verschiedenen Entfernungen 
wurde e= 0,0023 und ds~ 0,0032 ermittelt. 

Nach dem Vorstehenden lässt sich nun zunächst der mittlere Fehler einer mit 
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einem der beiden Instrumente gemessenen Entfernung berechnen; so ergiebt sich für das 
Instrument von: 

Miller Stampfer 



= 100 m 


dE = 0,11»/, 


d E = 0,06% 


200 


0,22 


0,11 


300 


0,33 


0,17 


500 


0,55 


0,29 


1000 


1,10 


0,57. 



Man ersieht hieraus, dass das Stampfe rische Instrument, wie übrigens schon längst 
bekannt ist, eine grosse Leistungsfähigkeit besitzt, dass aber auch das kleine Millerische 
Instrument , namentlich für solche : Entfernungen , für w’elcbe der Reichenbach'sche 
Distanzmesser noch benutzt werden kann, diesem an Genauigkeit nicht naebsteht 

Es braucht wohl eigentlich nicht besonders bemerkt zu werden, dass im Hinblicke 
auf die verschiedenen Dimensionen der beiden behandelten Instrumente ein directer Ver- 
gleich über die Genauigkeit derselben nicht gezogen werden kann. 

Ohne indess weiter darauf einzugehen, sei nur bemerkt, wie wichtig es er- 
scheint, bei der Ermittlung oder Beurtheilung der Genauigkeit eines Distanzmessers den 
eigentlichen Instrumentalfehler von dem Fehler wegen der Lattenschiefe zu trennen, 
wofern nämlich die Latte nicht durch ein Stativ in verticaler Lage festgehalten wird; 
denn würdo etwa die Genauigkeit aus den Unterschieden zwischen den wahren und den 
mit dem Instrumente gefundenen Werthen abgeleitet werden, ohne dass diese Trennung 
durchgeführt würde, so erhielte man Fehlerwerthe, welche keineswegs dem Instrumente 
allein zur Last gelegt werden dürften und daher auch nicht die Genauigkeit desselben 
darstellen könnten. 

Weiter ist. zu entnehmen, dass für jene Methode der Distanzmessung, bei welcher 
die verticale Stellung der Latte Bedingung ist, bei sonst sorgfältiger Behandlung die 
mittlere Abweichung der Latte von der richtigen Stellung angenommen werdon kann: 
0,023 oder 1° 20*, wenn die Latte mit freier Hand mit Benutzung eines 2 m langen 
Senkels, und 0,041 oder 2° 20', wenn die Latte mit freier Hand, ohne jedes Hilfsmittel, 
aufgestellt w'ird. Auf Grund dieser Zahlenwerthe, welche streng genommen nur für die 
durchgeführten Beobachtungen gelten, aber doch ganz gut als Anhaltspunkte zur Be- 
urthcilung der zu erreichenden Genauigkeit in der Yerticalstellung der Latte dienen 
können, findet man leicht den bedeutenden Einfluss der Lattenschiefe; nimmt man 
selbst den günstigsten Fall, also eine feststehende Latte oder fzzEdtgß* —Edtgh 
an und setzt man d =0,023, so ergiebt sich: 

für ß ' oder h = 5° 10° 15° 30° 

f in Procenten: 0,20 0,41 0,62 1,33. 

Sind diese Fehlerwerthe schon fühlbar genug, so wird aber der Einfluss noch 
grösser, wenn die Latte ohne Hilfsmittel, bloss mit freier Hand, aufgestellt wird und leider 
ist dies in der Praxis noch immer sehr häulig der Fall, trotzdem schon wiederholt 
und eindringlich auf die Schädlichkeit dieses Verfahrens hingewiesen wurde. 

Vielleicht geht man davon nicht ab, weil man nicht glauben will, dass die 
Abweichung der Latte überhaupt einen so grossen Werth annehmen könne und gewiss 
ist es nicht selten vorgekommen, dass man die geringere Genauigkeit von Messungen 
dem Instrumente zugeschrieben hat, während doch nur die Abweichung der Latte daran 
Schuld trug. 

Schliesslich sollen einige der bisher bekannt gemachten Angaben über die Grösse 
der Lattenschiefe angeführt werden: 

Helmert nimmt in einor Abhandlung über den Einfluss der Lattenschiefe 1 ) einen 

*) Zeitachr. d. Österr. Ing.- u. Archit.-Ver. 1875. 
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mittleren Werth von d = 0,01 (für Aufstellung der mit einer Dosenlibelle versehenen Latte 
mit freier Hand) an, der „jedoch bei windigem Wetter schwerlich oingehalten werden 
kann,“ während Jordan') in einer Fehlerzusammenstellung d =0,02 (für Aufstellung der 
Latte mit freier Hand ohne Hilfsmittel) setzt. 

Vogler*) bemerkt in seiner Abhandlung: „Entwurf eines Nivellirinstrumentes“, 
dass ein geübter Lattenträger nach Versuchen selbst bei heftigem Winde die Latte mit 
einer Dosenlibelle innerhalb 25' beim Loth orbalto. Schell 5 ) sagt in der Abhandlung 
„lieber den Einfluss einer Lattenschwankung“, dass man die Latte mit Hilfe eines 
Senkels oder einer Dosenlibelle bis auf 30* genau vertical stellen könne und in seiner 
„Tachymetrie“ 4 ), dass mit Benutzung eines Lattenstativs leicht eine Genauigkeit von 6' 
in der Aufstellung der Latte erreichbar sei. 

Friedrich 5 ) führt an, dass mit einem 1 m langen Senkel, welcher innerhalb eines 
Kreises von 4 mm, bezw. 10 mm Durchmesser schwingt, die Latte auf 6', bezw. 17 / 
genau vertical gestellt werden kann, wozu im ersten Falle ein Lattenstativ notwendig ist 
während die zweite Bedingung schon mit der freien Hand zu erfüllen möglich ist. 

Starke 6 ) sagt, dass eine mit einer Dosenlibelle versehene Latte mit freier Hand 
bei einiger Aufmerksamkeit bis auf etwa 20 / genau vertical gestellt werden kann und 
führt weiter an, dass bei nur nach dem Augenmaasse gehaltener Latte die Abweichung 
von der Verticalen 2 bis 3° betragen kann. 

Auf Grund der durchgeführten Untersuchungen und der citirten Acuaserungen 
ergiebt sich demnach folgende Zusammenstellung übor die mittlere Grösse der Lattenschiefe: 
Aufstellung der Latte mit freier Hand: ohne Hilfsmittel 6 =2°20'oderd = 0,041 

„ „ „ „ „ „ : mit Senkel d=l°20' „ d = 0,023 

„ „ „ „ n „ : mit Dosenlibelle d = 0° 25' „ d = 0,007 

„ „ „ „ Lattenstativ und Dosenlibelle d=0° 6' „ d = 0,0015. 

Dass die grösste Sicherheit für die richtige Lattonstellung nur mittels eines 
Lattenstativs erreicht werden kann, ist ohne Weiteres klar; ist aber die Verwendung eines 
solchen aus irgend einem Grunde nicht möglich, so sollte man die Latte mit einer 
corrigirbaren Dosenlibelle, welche dem Lothe vorzuziehen ist, versehen. 

Hoffentlich wird es doch bald dazu kommen, dass man allerwärts, wo Distanz- 
messer mit Latten benutzt werden, den letzteren mehr Aufmerksamkeit schenkt, damit 
der nachtheilige Einfluss der unrichtigen Lattenstellung auf die Genauigkeit der Messungen 
möglichst verschwinde. 



Ueber die bei Messungen von absoluten Drucken und Temperaturen 
durch Capillarkräfte bedingten Correctionen und über die Arago’sche 
Methode zur Bestimmung der Luftspannung im Vacuum 
der Barometer. 

Von 

Dr. J. Pernet in Burlin. 

Herr Professor F. E. Neu mann in Königsberg pflegte in seiner Einleitung in 
die theoretische Physik nicht blos den mechanischen Theil dor Physik vorzutragen, 
sondern auch die wichtigsten hierher gehörenden physikalischen Messinstrumente, das 

*) Handbuch der Vermessungskunde. Stuttgart 1877. — *) Zoitschr. für Vermessungs- 
wesen. 1877. — 1 1 Zeitschr. d. östorr. Ing.- u. Archit - Ver. 1880. — *) Die Tachymetrio. Wien 1880. 
— *) Das optische Distanzmessen Wien 1881. — € ) Logaritlimisch - tachymotrische Tafeln 
Wien 1885. 
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Pendel, die Wage und da« Barometer eingehend zu behandeln und die bei genauen Beo- 
bachtungen zu berücksichtigenden Correctionen näher zu begründen. 

Bei der Besprechung der barometrischen Messungen hob er ganz besonders her- 
vor, dass die auf 0 C reducirten und für die im Vacuum befindliche Luft corrigirten Baro- 
meterstände durch Anbringung der durch die Variation der Schwere mit der Höhe und 
Breite bedingten Correctionen noch nicht streng vergleichbar würden. Dies sei erst der 
Fall, wenn auch die Capillardepressionen jedesmal bestimmt und in Anrechnung gebracht 
würden, weil dieselben den zehnfachen Betrag der Ablesungsfehler übersteigen könnten. 
Da jedoch die Depression in einem und demselben Rohro zu verschiedenen Zeiten einen 
verschiedenen Werth habe, so könne durch Vergleichung mit einem depressionsfreien 
Barometer die in Rede stehende Correction nicht ein für alle Mal bestimmt und ebenso- 
wenig aus theoretisch berechneten Tafeln für den Durchmesser des Rohres entnommen 
werden, sio müsse vielmehr jedesmal besonders ermittelt werden. Hierzu schlug er vor, 
an dem oberen Ende eines Gefassbaromoters ein engeres Rohr anzusetzen, dessen unteres 
Ende mit dem Quecksilber und dessen oberes Ende mit dem luftleeren Raume comrau- 
nicire. Aus der Niveaudifferenz der beiden Quecksilberkuppen und den Krümmungs- 
radien derselben ergebe sich alsdann die Correction aus der Gleichung 



in welcher H — h die Niveaudifferenz und R und r die Krümmungsradien der Kuppen 
im weiteren und im engeren Rohre bedeuten. Um die Krümmungsradien zu ermitteln, 
empfahl Neuinann mittels eines horizontal und vortical mikrometrisch verschiebbaren 
Mikroskopes oder eines Glasgitters, die horizontale Entfernung y und die verticale 
Nivoaudifferenz z einiger Punkte der Kuppe in Bezug auf den Scheitel derselben zu 
messen. Kann die Kuppe als Kugelcalotto angesehen werden, so ergiebt sich der 
Krümmungsradius aus der einfachen Formel: 



und es kann also, wenn in beiden Röhren die y und ^ beobachtet sind, die Depression 
hinreichend genau ermittelt werden. 

Diese einfache Methode ist meines Wissens nur von Ncumann selbst angewandt 
worden; dagegen ist auf Vorschlag von Dr. Thiescn das von Neumann angegebene Ver- 
fahren zur Messung der Krümmungsradien von H. F. Wiebe 1 ) bei den Vergleichungen 
des Heberbarometers X der Kaiserlichen Normal-Aichungs-Commission benutzt worden. 

Aus diesen sehr sorgfältigen Beobachtungen geht hervor, dass in drei Monaten 
die Differenz der Angaben des Fue8s-Wild , sehen Heberbarometers F und des Heber- 
barometers iY, in Folge der beinahe 2 mm betragenden Variation der Kuppenhöhen dieses 
letzteren, innerhalb 0,8 mm schwankte, trotzdem der innere Durchmesser des ersten In- 
strumentes 9 mm und deijenige des letzteren 11mm beträgt. 

Da bei dem von G reiner verfertigten Heberbarometer N die Quecksilberniveaus 
nicht angehoben werden können, so fallt diesem Barometer der grösste Theil der beo- 
bachteten Abweichungen zur Last. Dadurch erklärt sich auch die Thatsache, dass die 
obere Kuppe dieses Barometers sehr viel grössere Schwankungen zeigte als die untere, 
während bei dem Fuess - Wild’schen Barometer die Variationen der unteren Kuppe 
innerhalb 0,3 mm und diejenigen der oberen innerhalb 0,26 uim lagen und im Mittel über- 
einstimmend blos 0,06 mm betrugen. Indem Herr Wiebe die Vergleichungen in drei 



') Das Heberbarometer .V. Von II. F. Wiebe. Metronomische Beiträge No 4, heraus- 
gegeben von der Kaiserlichen Normal-Aichungs-Commission. Berlin ISST». 
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Gruppen zusammenfasste, je nachdem die Ordinalen der oberen Kuppe des Barometers N 
in den Grenzen 0,1 bis 0,59, 0,60 bis 0,89 und 0,90 bis 1,10 variirten, gelang es ihm, die 
entsprechenden Standdifferenzen der Barometer: 0,04 mm, 0,31mm und 0,57 mm durch 
die folgende linearo Gleichung 

A h = a + b (o — «) 

als Function der Differenzen der Ordinalen der oberen und unteren Kuppe bis auf Bruch- 
theile eines Hundertelmillimeters darzustellen. 

An dem Fuess-Wild’schen Heberbarometer wurden die Kuppenhöhen mittels 
eines kleinen von Mechaniker B. Pensky verfertigten Apparates gemessen, welcher im 
Wesentlichen aus einer Schneide besteht, deren Kante abwechselnd auf den Scheitel und 
die Basis der Kuppe eingestellt wird. Die Differenzen dieser beiden Einstellungen 
werden an einem auf der Theilung des Barometers gleitenden Nonius abgelesen und 
geben unmittelbar die Kuppenhöhen. Diese letzteren betrugen im Mittel: oben 1,3 mm 
und unten 2,4mm, woraus man nach der von Schloicrmacher angegebenen Formel die 
Depressionen: 0,29mm und 0,44 mm erhält, während dieselben nach den auf den Beo- 
bachtungen von Mendelejeff und Frl. Gutkowsky basirenden und von F. Kohlrausch 
interpolirton Zahlen nur 0,19 mm und 0,35 mm sein würden. Wenn auch die absoluten 
Wcrthe der Depressionen jo nach der angewandten Tafel um 0,1 mm differiren, so er- 
geben dieselben für das Heberbarometer F, dessen innerer Durchmesser 11 mm beträgt, 
doch übereinstimmend als Corroction 0,15 mm. 

Obsehon aus den Untersuchungen von Quincke über den Randwinkel des 
Quecksilbers am Glase im luftleeren und lufterfüllten Raume unmittelbar folgte, dass die 
Kuppenhöhen im luftleeren Schenkel eines Barometers geringer sein müssen als die- 
jenigen im offenen Schenkel und H. Wild ausdrücklich darauf aufmerksam machte, dass 
danach auch die Heberbarometer einer Corrcetion wegen des Einflusses der Capillarität 
bedürfen und u. A. Jordan seit Jahren diese Correctionen berücksichtigt, so ist doch 
selbst in den neuesten Auflagen ausführlicher Lehrbücher die irrthümliche Ansicht zu 
finden, dass bei gleich weiten Schenkeln der Heberbarometer die Einflüsse der De- 
pressionen sich gegenseitig auflieben. 

In meteorologischen Kreisen wird sowohl die allmälig im Laufe der Zeit ein- 
tretende Zunahme der negativen Correction, als auch die Schwankung derselben auf eine 
durch die Verunreinigung der Quecksilberoberfläche und des Glases erfolgte Aendcrung 
der Capillaritätsconstanten zurückgeführt. Wie zutreffend diese Ansicht ist, geht nament- 
lich aus den von Jordan auf einer Reise durch die lybische Wüste gemachten Beo- 
bachtungen hervor, wonach die Kuppenhöhen seines Barometers vom November 1873 bis 
zum Mai 1874 von 0,83 mm und 1,11mm auf 0,9-4 mm und 1,63 mm angewachsen waren, 
so dass sich die absolute Correction seines Barometers um — 0,27 mm geändert hatte. 
Aehnliche Beobachtungen über allmälig bis zu 0,75 mm ansteigende Aenderungen der An- 
gaben von Barometern machte auch Prof. Galle in Breslau und Wiebe bewies in der 
bereits erwähnten Abhandlung durch das Experiment, dass die allmälig eintretende Ver- 
unreinigung des Quecksilbers im offenen Schenkel, sowio diejenige des Glases in der 
That die Vcrgrösserung der Angaben herbeiführe. Er Hess das 8 mm weite Barometer- 
rohr nochmals füllen, ohne den offenen Schenkel vorher zu reinigen und verglich zunächst 
das Instrument mit. dem Fuess-Wild’schen Barometer, reinigte dann den offenen Schenkel 
und setzte die Vergleichungen unter beständiger Messung der Kuppenhöhen fort. Nach 
der Reinigung des offenen Schenkels zeigte das in Rede stehende Instrument um 0,38 mm 
niedriger. Die Kuppenhöhen betrugen anfangs 0,33 mm und 1,52 mm und nach der Reinigung 
0,35 mm und 0,88 mm. Nach Anbringung der sich hieraus ergebenden Correctionen ver- 
minderte sich die Differenz der Angaben von 0,38 mm auf 0,13 mm, d. h. auf die Grenze 
der Bcobaehtungsfehler. 
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Aehnliclie Aenderungen der Corroctionen, wenn anch in etwas geringerem Maasse, 
treten auf, wenn behufs Bestimmung der Luft im sogenannten Vacnmn nach dem von 
Arago angegebenen Verfahren, das Quecksilber im offenen Schenkel aus dem stärker ver- 
schmutzten unteren Theile in den oberen reineren Theil gehoben wird. Versäumt man 
es, die Höhen der Quecksilbermenisken zu messen, so begeht man einen Fehler, indem 
man alsdann die in dem offenen Schenkel in Folge der Verflachung des Meniskus ein- 
getretene Druck Verminderung vernachlässigt. Die Grösse derselben hangt wesentlich ab von 
dem Durchmesser der Köhren und dem Grade der Verunreinigung des unteren Theil©» 
des offenen Schenkels. Sie erlangt ihr Maximum, wenn dos Quecksilber denjenigen 
Theil des Rohres erreicht, von welchem ab das letztere als gleichförmig rein angesehen 
werden kann. 

Aus den oben angeführten Zahlen ist leicht zu übersehen, dass in den seltensten 
Fällen, <L h. nur bei ganz neuen Barometern, die von der Aenderung der Capillaritäts- 
constanten herrührenden Druckdifferenzen vernachlässigt werden dürfen und dass dieselben 
bei älteren Barometern mehrere Zehntelmillimeter erreichen können, selbst wenn die 
Durchmesser der Barometerröhren 9 mm betragen. 

Es folgt daraus, dass ohne Berücksichtigung dieser Fehlerquelle die nach dem Heben 
des Quecksilbers beobachtete Verminderung des Barometerstandes auf Rechnung der im 
Vacuum befindlichen Luft geschoben wird und die Arago’sche Methode nothwendig zu 
grosse Correctionen liefern muss. Da von einer gewissen Grenze ab der begangene 
Fehler constant wird, so wird die ermittelte Correction um so kleiner ausfallen, je höher 
das Quecksilber gehoben, d. h. je mehr das Vacuum verringert wurde. 

Hieraus erklären sich die von Herrn Dr. P. Schreiber bei seinen Barometer- 
vergleichungen gefundenen scheinbaren Abweichungen der Gase vom Boyle’schen Gesetze 
in ungezwungenster Weise, sowohl qualitativ wie quantitativ, wenn man annimmt, dass 
der constante Fehler 0,1 mm betragen habe. 

Es wirkt noch eine zweite, bisher zu wenig berücksichtigte Fehlerquelle genau 
in demselben Sinne. Sie beruht auf dem Einflüsse der Temperaturzunahme mit der Höhe, 
die in allen nicht hinreichend ventilirtcn Räumen auftritt und eine Temperaturdifferenz 
zwischen den oben und den unten befindlichen Quecksilbermassen herbeiführt. Diese 
letztere ist meist keineswegs gering und beträgt leicht 1° und mehr für die Höhen- 
differenz von einem Meter. Ob und wie sehr die Beobachtungen zur Bestimmung der 
Luft im Vacuum nach der Arago’schen Methode von den Temperaturverhältnissen beein- 
flusst werden, hängt wesentlich ab von dem bei der Ausführung eingeschlagenen Verfahren 
und von den Dimensionen der Heberbarometer. 

Wird die durch Verringerung des Vacuums eintretende Erniedrigung der An- 
gaben eines Heberbarometers durch Vergleichung desselben mit einem anderen bestimmt, 
dessen Vacuum unverändert bleibt und werden dabei die Beobachtungen eine Reihe von 
Tagen hindurch bei demselben Volumen des Vacuums angestellt, so werden dieselben 
von den Temperaturverhältnissen nur insofern beeinflusst, als bei der Berechnung der 
mittleren Temperatur der Quecksilbersäule Rücksicht darauf genommen werden muss, 
dass die Mitte derselben zeitweilig höher steht als diejenige des fest bleibenden Thermo- 
metergefhsses. 1 ) 

Werden dagegen die Beobachtungen rasch hintereinander bei verschieden grossem 
Volumen des Vacuums ausgeführt, so verschwindet der Einfluss nur, wenn die Röhren 
des Heberbarometers überall gleich weit sind. Ist dagegen der Querschnitt des oberen und 



*) Selbstverständlich muss bei genauen Messungen auch die Abnahme des Druckes 
mit der Höhe berücksichtigt werden, da die Correction in runder Zahl 0,0001 der Niveau- 
differenz beträgt. 
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unteren Theiles des Barometers wesentlich weiter als derjenige des Verbindungsrohres, 
wie dies bei sogenannten Normalbarometern der Fall zu sein pflegt, so wird beim 
Heben des Quecksilbers die mittlere Temperatur der Quecksilbersäule umsomehr erniedrigt, 
je grösser die Temperaturdifferenz zwischen oben und unten und je grösser die Differenz 
der Querschnitte ist. Beim Senken des Quecksilbers tritt, wenn auch in etwas vermin- 
dertem Maasse, der entgegengesetzte Effect ein, und bei constanter Zimmertemperatur 
würde die mittlere Temperatur der Säule nahezu dieselbe werden, w T ie sie vor der Hebung 
des Quecksilbers gewesen war. Es wird also auch bei geschlossenen Beobachtungen der 
Einfluss der Temperaturäuderungen nicht eliminirt. Das Quecksilberthermometer bleibt 
von den letzteren unberührt und wir begehen daher bei der Temperaturmessung 
einen Fehler, der den bei der Verringerung des Vacuums beobachteten Barometer- 
stand erniedrigt und uns daher das im Vacuum enthaltene Luftquantum zu gross erscheinen 
lässt. Sind die Querschnitte der Röhren sehr verschieden, so wird der Fehler schon bei 
mittleren Hebungen und Senkungen des Quecksilbers nahezu seinen vollen Betrag er- 
reichen, sobald das gesammte im Verbindungsrohre befindliche Quecksilber durch kälteres 
oder wärmeres ersetzt worden ist, da alsdann die fernerhin durchfliessenden Quecksilber- 
massen nur noch eine verschwindend kleine Temperaturänderung herbeiführen. Wir er- 
halten also auch in Folge dieser Fehlerquelle für die Luftspannung scheinbare Abweichungen 
von dem Boylo’schen Gesetze, je nach der Reihenfolge der Operationen und dem Betrage 
der Hebung des Quecksilbers. 

Unter der Annahme, dass die Temperaturzunahme mit der Höhe 1° pro Meter 
betrage, habe ich für ein Fuess -Wild'Bches Heberbarometer aus den mir gütigst von 
Herrn Fuess zur Verfügung gestellten Dimensionen die Maximalfehler berechnet, welche 
aus dieser Fehlerquelle entstehen können, wenn die Operationen mit den Indexstellungen 
0, 80 mm, 0 und 0, 40 mm, 0 ausgeführt werden. Es ergab sich, dass die Niveaudifferenz 
im ersten Falle (bei Berücksichtigung der Abnahme des Druckes mit der Höhe) um etwa 
0,026 mm und im letzteren Falle um 0,016 mm zu gross ausfällt, woraus sich für ein voll- 
kommen luftfreies Normalbarometer von blos 11 mm grossem Durchmesser folgende Correc- 



tionen ergeben: 


790 mm 


[0, 80, 0] 
4- 0,02 mm 


[0, 40, 0] 
+ 0,06 mm 




760 


+0,01 


+ 0,04 




780 


+ 0,01 


+ 0,03. 



Also gerade bei mittleren, gewöhnlich angewandten Hebungen erhält man nicht unbeträcht- 
liche Correctionen, denen gar keine Realität zukommt. 

Da diese Fehler in demselben Sinne wirken wie die durch die Aenderung der 
Capillaritätsconstanten erzeugten, so sind wohl in den meisten Fällen die nach der 
Arago'schen Methode bestimmten Correctionen für die Spannung der Luft im sogenannten 
Vacuum zu gross ausgefallen. 

Marek und ich haben, um die erste Fehlerquelle zu vermeiden, den Normal- 
barometern grosse, 4 bis 5 cm betragende, Durchmesser gegeben und so den Einfluss der 
Capillarität wohl völlig eliminirt. Die Bestimmung der Luft im Vacuum habe ich aus 
längeren Vergleichungen mit einem zweiten Normalbarometer abgeleitet und dabei die 
Messungen wochenlang bei genau demselben, durch Spitzen flxirten und vor der Füllung 
des Barometers sorgfältig ausgemessenen Volumen des Vacuums ausgeführt, so dass auch 
die zweite Fehlerquelle vollständig ausgeschlossen war. 

Zum Schlüsse noch einige Mittheilungen über eine bei Quecksilberthermometern 
beobachtete Erscheinung, die theilweise auf die Wirkung von Capillarkräften zurück - 
goführt werden muss und die effeetive Genauigkeit absoluter Temperaturinessungen 
wesentlich beschränkt. 

30 
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Es ist allgemein bekannt, dass die Quecksilberthermometer bei steigenden 
Temperaturen zu niedrig, bei fallenden dagegen zu hoch zeigen und dass auch bei dem- 
selben Temperaturgange die Differenzen zwischen den Angaben der Thermometer und der 
wahren Temperatur der Umgebung bei verschiedenen Instrumenten verschieden aus- 
fallen, die Thermometer also nicht gleiche Empfindlichkeit besitzen. Diese letztere hängt 
wesentlich vom Verhältnis der Oberfläche des Thermometergefiisscs zur Masse desselben 
ab, während die Thermometerverfertiger entweder bloss die Länge eines Grades oder aber 
das Verhältnis desselben zu dem Volumen des Gefässes als Maas« der Empfindlichkeit 
ansehen und diese dnreh Anwendung möglichst feiner Capillarcn zu steigern suchen. 

Vergleichungen verschiedenartiger Thermometer haben jedoch gezeigt, dass die 
Anwendung allzufeiner und namentlich flachgedrückter Capillaren Uebelständo nach sich 
zieht, weiche die Thermometer unempfindlicher und die Angaben derselben namentlich 
bei sinkender Temperatur, unzuverlässiger machen. 1 ) Es tritt alsdann die von Pfaundler 
mit dem Namen „todter Gang“ bezeichnet« Erscheinung, wie Berthelot und Pickering 
bemerkt haben, sehr viel schärfer hervor. Sie besteht darin, dass die Kuppe, wenn sie 
ansteigend einen constanten Stand erreicht., etwas zu tief, und umgekehrt, wenn sic 
sinkend in ihre Endlage gelangt, zu hoch stehen bleibt. Durch Erschütterungen kann 
die Quecksilbersäule in die richtige Lage gebracht werden. Die Abweichungen rühren 
von den verschiedenen inneren Drucken her, welche das Thermometergefass je nach der 
Wölbung der Quecksilberkuppe erleidet. Da die innere Reibung des Quecksilbers geringer 
ist als die äussere Reibung desselben am Glase, so ändert sich der Randwinkel, also 
auch die Kuppenhöhe je nach dem Sinne, in welchem die Bewegung der Quecksilbersäule 
erfolgt. Die hioraus entstehenden Druckvariationen sind nahezu umgekehrt proportional 
dem Halbmesser der Capillare und erreichen recht beträchtliche Werthe. Ich habe 
seinerzeit, um die Rechnungen durchführen zu können, die Halbmesser der Capillaren 
zweier meiner Thermometer gemessen und diejenigen anderer indirect abgeleitet, und 
gefunden , dass dieselben zwischen 0,15 mm und 0,03 mm variirten. Die Druck- 
unterschiede können im ersteren Falle bis zu 40 mm, im letzteren dagegen bis zu 180 mm 
ansteigen. Da nun die inneren Druckcoefficienten der Thermometer, d. b. die Aenderungen 
der Angaben, die einer Druckvormehrung von 1 mm entsprechen, zwischen 0,0001° und 
0,0004° variiren, so ergiebt sich hieraus für die weitere Capillare ein maximaler todter 
Gang von etwa 0,01 5°, während derselbe in der engeren bis zu Ö,07 c ansteigen könnte. 
Diese Zahlen stimmen mit meinen Erfahrungen recht gut überein, und werden auch be- 
stätigt durch diejenigen von Pickering, der bei einem calorimetrischen Thermometer einen 
todten Gang von 0,037° beobachtete. Aus den Dimensionen dieses Instrumentes folgt, 
dass die Capillare einen Radius von etwa 0,03 mm hesass, woraus sich der innere Druck- 
coefticient zu 0,0002° berechnet, also ziemlich dem mittleren der von mir biH jetzt beo- 
bachteten Druckcoefficienten entspricht. 

Wenn nun bei relativen Messungen der Einfluss des todten Ganges durch ge- 
eignete Anordnung der Versuche grossentheils beseitigt werden kann, so ist dies bei 
absoluten Temperaturmessungen im Allgemeinen nicht der Fall. Es dürfte sich daher 
empfehlen, die Capillarröhren für Normalthermometer nicht allzu fein zu wählen, und 
plattgedrückte Haarröhrchen gar nicht zu verwenden. In den meisten Fällen wird man 
eine passende Länge des Grades erzielen können, ohne dem Thermometergefässe ein zu 
grosses Volumen geben zu müssen, denn nach meinen langjährigen Erfahrungen können 
bei einer Gradlänge von blos fl mm noch Tausendtel Grade ziemlich gut geschätzt und 
Zehntausendtel leicht und rasch mikrometrisch gemessen werden. Bei absoluten Tempe- 

*) Vergl. u. A. S. 31 der Metronomischon Beiträge No. 3: Vergleichungen von Queck- 
silberthermoinetem. von Dr. M. Thiesen, 1881. 
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ratunnessungcn sollten die Kuppenhöhen geschätzt und die entsprechenden Correctionen 
in Anrechnung gebracht werden, sonst wird die Genauigkeit wesentlich verringert. Es 
ist dies um so nothwendiger, als boi relativen Temperatunnessungen eine wirkliche Ge- 
nauigkeit von 0,001° und bei absoluten Temperaturmessungen eine solche von etwa 
0,003° erzielt werden kann, wenn die zur Verwendung kommenden Instrumente sorglaltigst 
untersucht worden sind. 



Ueber die Grösse der Beobaclitungsfehler beim Ablesen eingetheilter 

Instrumente. 

Von 

Ingenieur F. J. Dornt in Lin«lenthal b. Cöln. 

Die nachfolgenden Beobachtungen wurden von mir ursprünglich nnr zur eigenen 
Information und nicht znm Zwecke der Veröffentlichung angestellt. Ich will sie jedoch 
nnnmchr deshalb publiciren, weil sie, wie ich glaube, wenn auch naturgemäss subjectiven 
Charakters, dennoch etwas zur Klärung der von Herrn Dr. Leinen in der Fussnote zu 
meiner früheren kleinen Miltheilung über die unveränderlichen Maassstäbe von Dennert 
u. Pape in Altona im diesjährigen Mai-Heft dieser Zeitschrift 8. 173 angeregten Frage 
beitragen können. Der dort anfgostellten Behauptung kann man allerdings im Allgemeinen 
nur zustimmen; richtig ist es ja jedenfalls und wird auch durch meine Beobachtungen 
bestätigt, dass von einer gewissen Intorvaligrösse ab der relative Schätzungsfehler, d. h. 
das Verhältnis« desselben zur Interrallgrösse mit Abnahme der letzteren wächst. Aus den 
Beobachtungen geht aber fernerhin hervor, dass dieses Anwachsen des relativen Schätzungs- 
fehlers doch nicht rasch genug iBt, um auch gleichzeitig ein Wachsthum des absoluten 
Fehlers der Messung zu bedingen, woraus folgt, dass man thatsächlich im Stande ist, 
mit einem feiner eingetheilten Maassstabe auch nur mit blossem Auge genauor zu messen 
als mit einem gröber getheilten. Freilich ist selbstverständlich, dass mit weiter und 
weiter fortgesetzter Feinheit der Theilung auch hier eine Grenze erreicht werden muss. 
Bis zn dieser erstreckten sich die Beobachtungen nicht; diesolbe ist auch praktisch ohne 
jede Bedentung, da dann schon die .Schwierigkeit, eine so feine Theilung mit blossem 
Ange überhaupt zn erkennen, die Anwendbarkeit der letzteren ausschliesst. 

Bei allen Maassbestimmnngcn mittels eingetheilter Instrnmente, mögen die Theilnn- 
gen derselben nun gradlinig oder kreisförmig aufgetragen sein, wendet man vorzugsweise 
drei Operationen an, nm kleinere Grössen, als diese Theilungen direct angeben, zu be- 
stimmen. Man schätzt entweder einfach UnterabtheiJungeu, oder man misst dieselben 
mittels Nonien, oder mit Hilfe von Mikrometer-Mikroskopen. Im zweiten Falle beo- 
bachtet man die Coinoidenz zweier Theilstriche, im dritten Falle aber stellt man den be- 
treffenden Theilstrich in die Mitte zwischen zwei andern Linien ein. Dem entsprechend 
werde ich im Folgenden die resnltirenden wahrscheinlichen Fehler obiger drei Operatio- 
nen ontwedor Schätznnga-, Coinoidenz-, oder Einstell-Fehler nennen, obgleich letztere 
nur ein specieller Fall der Schätznngsfohler sind, indem jene in ihrer allgemeinsten Form 
auch noch bei sehr vielen andern Bestimmungen als solche Vorkommen werden. Die 
Theilungen mit Transversallinien kommen hierbei nicht in Betracht, da sie die betreffen- 
den kleineren Grössen schon direct angeben nnd erst darüber hinaus ein Schätzen der 
Unterabtheilungen bedingen. 

Die physiologischen Momente dieser drei Operationen, welche im Vorliegenden 
vorzugsweise berücksichtigt werden sollen, hängen hauptsächlich von der Empfindlichkeit 
des beobachtenden Auges ab, werden aber auch innerhalb gewisser Grenzen von der 
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Uebung, welche man im AufFassen kleiner Grössenunterschiede erlangt hat, beein- 
flusst werden. 

Es ist nun sowohl für den Beobachter, welcher Theilungen an Messinstrumenten 
abzulesen hat, sowie auch für den Verfertiger dieser Instrumente von Wichtigkeit, den 
Grad der Genauigkeit wenigstens annähernd zu kennen, mit welcher obige Operationen 
bewerkstelligt werden können; aus diesem Grunde habe ich es versucht, die Grösse der 
wahrscheinlichen Fehler zu bestimmen, welche ein mittelmässiges Auge beim Beobachten 
nach vorgenannten Methoden, möglichst frei von instrumenteilen Einflüssen, begeht. Mit 
meinem linken Auge, welches ich ausschliesslich zu diesen Beobachtungen benutzte, er- 
kenne ich leicht mit passender Brille ein horizontal gehaltenes Menschenhaar von 0,04 bis 
0,05 Millimeter Dicke auf eine Entfernung von circa 4.7 Meter, wenn sich dasselbe auf 
den hellbewölkten Himmel projicirt; dieses entspricht einem Gesichtswinkel von 1,8 bis 
2,2 Secunden. Jedoch sehe ich bei Theilungen kleine Unterschiede nicht so scharf, wenn 
die Theilstriche nahezu senkrecht zur Verbindungslinie beider Augen stehen, als wenn 
sie parallel zu dieser Linie sind. Dieser Unterschied scheint mir von einer anomalen 
Krümmung der Krystalllinse des Auges herzurühren, denn im ersten Falle d. i. mit hori- 
zontal liegenden Spalten des Stam pfer’schen Optometers beträgt nach genauen Be- 
stimmungen die deutliche Sehweite 228,77 ± 1,12 Millimeter, im zweiten Falle aber mit 
vertical stehenden Spalten 125,44 ± 0,76 Millimeter. Aus diesem Grunde habe ich alle 
Beobachtungen in beiden Lagen der Theilstriche ausgeführt und bezeichne dieses im 
Folgenden mit „senkrechter“ und „paralleller“ Lage. Zu bemerken ist noch, dass ich bei 
allen Beobachtungen mit blossem Auge das Object stets in einer Entfernung von etwa 
125 Millimeter vom Auge brachte, ohne Rücksicht darauf, ob die Theilstriche in senk- 
rechter oder paralleler Lage beobachtet werden, weil mir in dieser Entfernung die Striche 
am Schärfsten erscheinen. 

A. Schätzungsfehler. 

Zur Bestimmung der Schätzungsfehler zog ich auf rein w’eissem Velinpapier mit 
einer Parallcl-Reissfeder mehrere Gruppen sehr feiner Doppellinien in verschiedenen Ab- 
ständen. Zwischen diesen Linien machte ich mit einer Zeichenfeder beliebige, möglichst 
kleine runde Punkte, deren Entfernung von den Innenkanten der Linien ich sehr sorg- 
fältig bis auf ein Zwanzigstel des Intervalles abschätzte und notirte; hierauf wurden diese 
Abstände mit einem fein getbeilten Glasmikrometer und zehnfach vergrössernder Lupe 
gemessen und in Bruchtheile der Intervalle verwandelt. Aus den sich ergebenden 
Differenzen wurden die wahrscheinlichen Fehler nach der Methode der kleinsten Quadrate 
ermittelt Die in Col. II der Beobachtungsreihen angegebenen Intervallgrössen sind stets 
die Distanzen der Innenkanten der Linien.') 

Betrachtet man die so erhaltenen Schätzungsfehler Col. Hl als eine Function der 
Intervallgrössen, so kann man dieselben nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung mit 
Hilfe der Formel: 

k = a b s, 

w’orin k den Schätzungsfehler, a und b Constantcn, s die Intervallgrösse bedeuten, aus- 

') "Will man geschätzte Bruchtheile, welche sich naturgemäss stets auf die Distanz 
der Innenkanten der Theilstriche beziehen, in Bruchtheile der wahren Intervalle von Mitte 
zu Mitte der Striche verwandeln, so hat man dafür die Uleichang: 

p=Pt(*— <*)*H<*. 

wo p den Bruchtheil des wahren Intervalle», p x den geschätzten Bruchtheil, * dos wahre 
Intervall und d die Strichdicke bedeutet. Begnügt man sich aber beim Abschätzen mit den 
Zehnteln der Intervalle, und ist die Strichdicke geringer als ein Zehntel des Intervalles, so 
kann man diese Correction vernachlässigen. 
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gleichen. Diese Gleichung in Zahlen »«»gedruckt lautet dann fitr die Schätzungsfehler 
in der senkrechten Lage: 

k =0,0589 — 0,0148 s, 



in paralleler Lage aber: 



k = 0,0387 — 0,00934 *. 



Die Resultate dieser Gleichungen wurden in Gol. IV. der obigen Reihen als be- 
rechnete wahrscheinliche Kehler eingetragen. Die Col. V., R. — B. enthält die Differenzen 
zwischen den berechneten und beobachteten wahrscheinlichen Kehlern. Schliesslich wur- 
den die berechneten wahrscheinlichen Kehler in Millimeter verwandelt und in Col. VI. 
aufgefilhrt. 



a. Senkrechte Lage: 



I. 

Anzahl der 
Beobach- 
tungen 


II. UL 1 IV. 

Grösse de» Beobachteter Berechnet«*! 
Intervalle» in wahrsch. Fehler in Theilen 
Millimetern de» Intervalle! 


v - 

R - B. 

=iv-ni 


VL 

Berechneter 
wahrech 
Fehler in 
Millimetern 


12 


0,43 


0,060 


0,053 





0,007 


0,023 


■18 


0,65 


44 


49 


+ 


5 


32 


24 


0,92 


39 


46 


+ 


C 


41 


2-1 


1,20 


40 


41 


+ 


1 


49 


24 


1,50 


44 


37 


— 


7 


56 


24 


1,89 


28 


31 


+ 


3 


59 






b. Parall 


eie Lage: 






42 


043 


0,054 


0,035 


+ 


0,001 


0,015 


48 


0,65 


34 


33 


— 


1 


21 


24 


0,92 


30 


30 


± 


0 


28 


24 


1,20 


26 


27 


-1- 


1 


32 


24 


1,50 


27 


25 


- 


2 


38 


24 


139 


20 


21 


+ 


1 


40 



Beobachtungen an einem Lenoir’schen Rechenschieber, 
a. Senkrechte Lage: 



12 



12 



1,00 I 0,038 1 — 

b. Parallele'Lage: 
1,30 I 0.019 



0,038 



0,025 



Die Bestimmung der Schätzungsfehler mittels des Lenoir’schen Rechenschiebers 
geschah in folgender Weise: Den Nullpunkt der Coulisse stellte ich bcliobig zwischen 
zwei Linien von der angegobenen Intervallgrösse auf dom Rechenstabe ein, schätzte und 
reducirte nach Obigem die Unterabtheilungen; dann bestimmt« ich die wahren Bruch- 
theile, unter Berücksichtigung der logarithmischen Werthe, durch die Coincidenzen der 
betreffenden Striche, welche ich mit zehnfach vergrössernder Lupe ablas. Aus den sich 
ergebenden Differenzen zwischen Schätzung und Coincidenzbestimmung wurden dann wie 
vorher die wahrscheinlichen Fehler ermittelt. Die so erhaltenen Resultate sind weniger 
zuverlässig als die directen Messungen mittels Glasmikrometer, weil jene durch die 
Thei lungsfehler des Schiebers beeinflusst werden, zeigen aber doch, dass ich dio Zwischen- 
lage der Linien sicherer schätze, als die der Punkte. 
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B. Coi n ei d e n z fehler. 

Die Genauigkeit, mit welcher sich die Coincidenzfchler bestimmen lassen, hängt 
im Allgemeinen sehr von der Feinheit und Schärfe, mit welcher die Theilstricho gezogen 
werden, ab, ferner davon, ob Nonius und Limbus in einer Ebeue liegen. Die Bestim- 
mungen unter No. 1, 2, 4 und 6 der nachfolgenden Tabelle beruhen auf Ablesungen bezw. 
Schätzungen der Nonien entweder mit blossem Auge oder durch die zugehörigen Lupen. 
Diese Angaben wurden durch ein 15fach vergrössemdes Mikroskop genau controlirt und 
aus den sich ergebenden Differenzen die wahrscheinlichen Fehler ermittelt, nachdem mau 
zuvor die Lupenablesungen auf das blosse Auge reducirt batte. Die Beobachtung No. 3 
beruht auf einer Bestimmung der Theilungsfehler dieses Instrumentes und kann nur 
indirect zur Bestimmung der Ooincidenzfehler dienen, welche in Wirklichkeit nicht un- 
erheblich geringer sein dürften, denn die angegebene Grösse ist eigentlich eine Ver- 
einigung der Coincidenz- und Theilungsfehler. Die Beobachtung No. 5 aber wurde nur 
zu diesem Zwecke angestellt und ist jedenfalls zuverlässig. Mit dem Instrumente visirte 
man stets dieselbe gutbeleuchtete Mire an und las die Nonien ab; folglich wird hier die 
Ablesung nur durch den geringen Einstellfehler des 30fach vergrössernden Fernrohres 



beeinflusst. 






a. Senkrechte Lage: 


Anzahl der 


Wabrsehcinl 


Benutztes Instrument. 


Deubach- 


Kehler in 




tungen 


Millimetern 


1) Rippregel von Goldschmid in Zürich mit 3' / 3 zölligem 

Vertical bogen 1 Min. angebend 

2) 5 zölliger Theodolit von Hermann u. Pfister in Bern 


10 


0,014 


1 Cent. Min. angebend 

3) 6 zölliger Patentkreis von Pistor u. Martins in Berlin 


10 


0,010 


20 Sec. angehend .... 


72 


0,009 


b. Parallele Lage: 






4) Barometer von Pistor u. Martins in Berlin 0,05 Milli- 
meter angebend 

5) 4 zölliges Universal -Instrument von Brunner in Paris 


10 


0,00(5 


15 Sec. am Verticalkreis angebend 

6) 6 zölliger Theodolit von Breithaupt in Cassel 10 Sec. 


40 


0,004 


angebend 


10 


0,002 



Die Instrumente No 1 und 4 hatten versilberte Messingtheilungen und die Nonien 
derselben lagen wie bei dem Instrumente No. 3 nicht mit dem Limbus in einer Ebene. 
Die Instrumente No. 2, 3, 5 und ti hatten alle sehr gute Silbertheilungen. 

Im Ganzen ist die Bestimmung der Coincidenzfehler ziemlich unsicher und man 
kann, da dieselbe von vielen andern Fehlern beeinflusst ist, bei den Instrumenten No. 1, 
2 und 3 in der senkrechten Lage annehmen, dass dieselbe eher zu gross als zu klein 
sein werde. 

C. Einstellfehler. 

Zur Bestimmung der Einstellfehler wurden dieselben Liniengruppen benutzt wie 
auch bei den Schätzungsfeblern. Zwischen je zwei Linien wurde ohne optische Hilfs- 
mittel genau in die Mitte derselben mit einer feinen Nadel ein Pünktchen gestochen. 
Die Entfernung dieser Pünktchen von den Innenkanten der Linien wurde mit Glas- 
mikrometer und zehnfach vergrössemder Lupe, genau wie bei den Schätznngsfehlem, 
gemessen und in Bruchtheilen der Intervalle ausgedrückt. Ans den sich ergebenden Dif- 
ferenzen wurden die wahrscheinlichen Fehler ermittelt, nach der Methode der kleinsten 
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Quadrat« ausgeglichen und schliesslich in Millimeter verwandelt. Die Gleichung zur Be- 
rechnung der wahrscheinlichsten Fehler lautet in der senkrechten Lage: 

k — 0,0425 — 0,0132 s, 

und in der parallelen: 

k= 0,0175- 0,00484 ,<?, 

mit derselben Bedeutung wie oben bei den Schätzungsfehlern. 

a. Senkrechte Lage: 



t 

Anzahl der 
Beobach- 
tungen 


IL 

Grosse des 
Intervallen in 

Millimetern 


III. j IV. 

Beobachteter Berechneter 
wahrsch. Fehler in Theilen 
des Intervalles 


R. 


V. 

- B. 


VI. 

Berechneter 
wahrsoh- 
Fehler in 
Millimetern 


64 


0,43 


0,035 


0,037 


+ 0,002 


0,016 


55 


0,65 


42 


34 


— 


8 


22 


53 


0,92 


28 


30 


+ 


2 1 


28 


42 


1,20 


16 


27 


+ 


11 


32 


34 


1,50 


29 


23 


— 


G 


34 


23 


1,89 


18 


18 


± 


0 


34 




b. Parallele Lage 








57 


0,43 


0,014 


0.015 


+ 


0,001 


0,006 


55 * 1 


0,65 


17 


14 


— 


3 


9 


53 


0,92 


13 


13 


± 


0 


12 


42 


1,20 


10 


12 


+ 


2 | 


14 


34 


1,50 


10 


10 


± 


0 


15 


24 


1,89 


9 


8 


— 


1 


15 



Beobachtungen an den Mikroskopen des Verticalkreisos eines 5 zölligen Univorsal-Instru- 
mentes von Pistor und Martins in Berlin: 

SG 0,45 0,0055 — — 0,0025 



Beobachtungen an den Mikroskopen eines 5 zölligen Theodoliten von Dennert und Pape 

in Altona: 

112 0,36 0.0051 — I — j 0,0018 

Die beiden letzten Beobachtungen an den Mikroskopen der Instrumente von 
Pistor & Martins und Dennert & Pape dienen als praktische Belege (wie auch die 
Beobachtungen am Lenoir’schen Schieber bei den Schätzungsfehlern) für die Richtigkeit 
der oben ermittelten wahrscheinlichen Einstellfehler. Die durch die Schraubenmikroskope 
sich ergebenden Fehler wurden durch wiederholtes sorgfältiges Einstellen in demselben 
Sinne der Schraubenumdrehnng auf einen bestimmten Theilstrich ermittelt und enthalten 
also auch noch den jedenfalls sehr geringen Schraubenfehler, beweisen aber ferner, 
dass das Einstellen von Linien sich ungleich sicherer bewerkstelligen lässt, als das 
eines Punktes. 

Die hier behandelte Frage scheint mir nicht ganz unwichtig zu sein; interessant 
wäre es jedenfalls, wenn auch noch von anderen Seifen ähnliche Beobachtungen angestellt 
würden, aus deren Gesammtheit sich dann wahrscheinlich auch Schlüsse hinsichtlich des 
mit den Erscheinungen der sog. persönlichen Gleichung nahe verwandten Einflusses der 
subjectiven Auffassung auf das Endresultat würden ziehen lassen. 
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Kleinere (Original-) IMlUhelliingen. 

Ausstellung wissenschaftlicher Instrumente, Apparate und Präparate. 

(Fortsetzung.) 

Das Gebiet der Elektricität und des Magnetismus war in hervorragender Weise 
vertreten. Siemens & Halske hatten eine neue Art der Dämpfung für elektrische Mess- 
instrumente vorgeführt, eine Flüssigkeitsdämpfung, welche auf der Reibung einer Flüssig- 
keit an den Wänden eines geschlossenen Raumes beruht; das Functioniren der Einrich- 
tung wurde an einem Torsionsgalvanometer gezeigt. Ausser mehreren zu elektromagneti- 
schen Messungen an dynamo-elektrischen Maschinen bestimmten Messapparaten, einem 
Energiemesser für elektrische Ströme mit Stahlmagnet und elektrischer Dämpfung hatte die- 
selbe Firma Curven ausgestellt, die mittels des bekannten zur Registrirung elektrischer 
Ströme dienenden Russschreibers gewonnen waren und die unter Anderem die elektrischen 
Erscheinungen beim Telegraphiren auf einem atlantischen Kabel zeigten; ferner führten 
Siemens & Halske einen nach dem Princip des Russschreibers gebauten zur Messung der 
Entladung von Accumulatoren dienenden Regist rirapparat vor. — Eine reiche Anzahl 
elektrischer und magnetischer Messwerkzeuge hatte Hartmann & Braun in Frankfurt- 
Bockenheim ausgestellt. Zunächst sei eine Collection von Apparaten nach Prof. 
Kohlrausch in Würzburg erwähnt, unter denen besonders hervorgehoben werden mögen 
ein transportables Spiegelgalvanometer, ein Elektrodynamometer mit eindrahtiger Auf- 
hängung, eine Tangontenbussole für absolute Messungen mit metallfreiem Magnetometer, 
eine Wheafestone-Kirchhoff’sche Brücke in Walzenform, bei welcher in bekannter 
Weise, um den Vortheil eines langen Verzweigungsdrahtes ohne die Unbequem- 
lichkeit grosser Ausdehnung zu bieten, der Draht auf einer Walze von weissein 
Marmor aufgewickelt ist, ferner eine Universalmessbrücke, ein transportables erdmag- 
netisches Bifilarvariometer , ein gleichfalls zu erdmagnetischen Messungen dienendes 
Intensitätsvariometer mit vier Ablenkungsmagneten , sowie eine Anzahl von Feder- 
galvanometern in verschiedenen Grössen, welche letztere sich nach den kürzlich von Prof. 
W. Kohl rausch in Hannover in der Elektrotechnischen Zeitschrift mitgetheilten Erfahrungen 
sehr bewährt haben. An einem Spiegelgalvanometer Wiedemann’scher Form fand sich 
bereit« die von Prof. L. Weber in Breslau angegebene und im September-Hefte dieser Zeit- 
schrift S. 2U9 von H. Langner beschriebene Einrichtung zur Ablesung mittels zweier 
Spiegel angebracht. Besonderes Interesse bot der neue Differential-Erdinductor zur raschen 
Bestimmung des Inclinationswinkels, von Prof. L. Weber; der Apparat besteht aus zwei 
möglichst genau gleichen, in ihren Lagern vertauschbaren Rollen, deren Drehungsaxen 
senkrecht zn einander stehen und zu gleicher Zeit gedreht werden; bei einem Inclinations- 
winkel von 45° wird die Stromstärke in beiden Rollen gleich sein, das eingeschaltete 
Differentialgalvanometer also keinen Ausschlag geben; ist der Winkel kleiner oder 
grösser als 45", so wird die Stromstärke durch Zuschaltung von Widerständen zur Hori- 
zontal- bezw. Verticalspule an beiden Spulen gleich gemacht ; die Tangente des Incli- 
nationswinkels ist dann gleich dem Verhältniss der Widerstände beider Stromstärken. 
Erwähnt möge ferner noch eine Collection der bekannten eisenfreien Scalenfernröhre der 
in Rede stehenden Firma werden , ein Voltameter für technische Zwecke mit sehr 
hohem Widerstand, 5 bis 6000 Ohm für 100 Volt, eine Sammlung von Rheostaten mit Stöpsel- 
haltung, die in mehreren nicht unwichtigen Punkten von den Siemens’schen Apparaten 
gleicher Gattung abweichen, sowie eine Anzahl von Stahl raagnet spiegeln und Planparallel- 
spiegel für elektrische und magnetischo Instrumente. — Herr Dr. P. Mönnich in Rostock 
führte einen von ihm construirten Differentialinductor vor. Der Apparat dient als Ersatz 
des Differential gal vanometers zum Messen elektrischer Widerstände und eignet sich 
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besonders für Flüssigkeiten. Derselbe unterscheidet sich von einem gewöhnlichen In- 
ductionsapparate dadurch, dass die primäre Spule bifilar gewickelt ist und aus zwei 
Drähten von gleichem Widerstande gebildet wird. Verzweigt man einen schnell inter- 
mittirenden Strom einerseits durch den zu messenden Widerstand, andererseits aber durch 
einen Vergloichswiderstand in der Art, dass die beiden Zweigströrae auch die Wicklungen 
der primären Rolle des Diffcrentialinductors und zwar in einander entgegengesetzter 
Richtung durchfiiessen, so werden in der secundären Spule fortdauernd Inductionsströme 
entstehen, solange die beiden primären Ströme an Intensität ungleich sind, also auch 
Vergleichswiderstand und zu messender Widerstand verschiedene Grössen besitzen. Die 
Stärke dieser Inductionsströme, welche durch ein mit den Polen der secundären Rolle 
verbundenes Telephon leicht wahrnehmbar gemacht worden können, hängt von der Differenz 
der beiden Widerstände ab. Sobald nun die letzteren einander gleich gemacht sind, ver- 
schwindet der Ton im Telephon. Drahtwiderstände, welche aufgespult sind, können der 
Extraströme wegen nicht ohne Weiteres mit dem Apparate bestimmt werden; für Flüssig- 
keiten werden Wechselströme benutzt. Ein von demselben Gelehrten nach analogem 
Princip construirtes Differentialtelephon lag gleichfalls aus. — Die Kategorie der eJektro- 
medicinischen Apparate war zahlreich und gut von J. R. Voss, W. A. Hirschmau n, 
R. Krüger und H. Nehmer in Berlin, Reiniger, Gebbert & Schall in Erlangen u. A. 
vertreten. Wir können auf diese Apparate hier nicht näher eingehen, doch möchten wir 
hervorheben, dass die zur Beleuchtung innerer Organe dienenden erbsengrossen Glüh- 
lämpchen, die u. A. von H. Nehmer in Berlin ausgestellt waren, rocht wohl auch zur 
Beleuchtung transportabler geodätischer und astronomischer Instrumente Verwendung 
finden könnten; den Verfertigern dieser Apparate könnte sich in dieser Beziehung noch 
ein dankbares Feld der Thätigkeit bieten. 

Das Gebiet der Pr&cisionsw'agen war nur durch einige wenige Firmen ver- 
treten. — J. Nemetz in Wien führte einige Prücisionswagen vor, die mehrere nicht un- 
interessante neue Einrichtungen aufznweisen hatten; als Material für die Schneiden ist 
Feuerstein gewählt worden, der sich sehr gut bewähren soll; ferner sind die Wagen mit 
einer neuen Spicgelablesung versehen und haben die Arzberger’sche Vorrichtung, 
um bei geschlossenem Kasten Gewichte auf- und abheben zu können. Wir hoffon über 
die Nemetz‘schen Wagen bald Näheres mittheilen zu können. — F. Reimann in Berlin 
hatte chemische Wagen ausgestellt, eine Demonstrationswage, sowie ein Exemplar seines 
Aräometers (1883 S. 317), endlich H. Fleischer in Berlin eine Collection chemischer 
Wagen, sowie eine Anzahl von Gewichtssätzen. 

Apparate für chemische Laboratorien und Hilfsapparate für bakterio- 
logische Untersuchungen waren von einigen hervorragenden Firmen ausgestellt. 
E. Bühlke in Tübingen hatte eine Anzahl von Apparaten nach Prof. L. Meyer vor- 
geführt, einen Gasregulator zur Erzielung constanter Temperaturen, mehrere Luftbäder, 
einen Ofen zu präparativen Arbeiten in erhitzten Glasröhren, einen Glasapparat zur Be- 
stimmung der Dampfdichte, sow'ie einen Heisslnfttrichtor mit Ringbrenner zum Filtriren 
von heissen Lösungen. — Dr. R. Muencke, Dr. H. Rohrbeck und die Firma Warm- 
brunn, Qnilitz & C% zeigten Collectionen ihrer bakteriologischen Apparate, Vegetations- 
und Sterilisirungsapparate, Zählapparate zum Zählen der Bakterien u. A. m. 

Auch die wissenschaftliche Photographie war in nicht uninteressanter Weise 
durch Apparate und Photographien vertreten. 'Mikrophotographische Apparate hatten 
R. Blänsdorf in Frankfurt a. M., E. Leitz in Wetzlar und J. F. Schippang & Co. in 
Berlin ausgestellt, C. Zeiss in Jena eine Zeichnung seines neuen verbesserten mikro- 
photographischen Apparates, dessen genauere Beschreibung wir demnächst unsem Lesern 
zu geben hoffen. Grosses Interesse boten die Photographien von Himmelskörpern von 
0. Lohse, A. Common, E. v. Gothard, Gebr. Henry, Pickering und Todd, ferner 
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die Blitzphotograpkien von Prof. H. Kayser und Dr. E. Jacobsen, die Photographien 
phosphorescirender Wolken von 0. Jessc, da« Gitterspectrum von Rowland, mit Hilfe 
meines Concavgitters (1884 8. 135) gewonnen , sowie das Sonnenspectrum von 
Dr. B. Hassel borg, aufgenommen mit Hilfe eines grossen Prismeuspectrographen. 

Weitaus den grössten Theil der Ausstellung bildeten die medicinischen Apparate. 
Es hiesse die Ziele dieser Zeitschrift überschreiten, wenn wir auf die Fülle dieser Apparate 
näher eingehen wollten; wir wollen nur diejenigen herausgreifen, welche vom präcisions- 
technischen Standpunkte aus Interesse erregen. — Physiologische Apparate waren 
von hervorragenden Gelehrten und Mechanikern ausgestellt. J. Pfeil in Berlin zeigte 
u. A. einen Plethysmographen nach Mosso mit K ronecker’schem Schreibkasten, ein 
Manometer nach Kronecker zur Registrirung des im isolirten Froschherzen, unter variablen 
Ernährung8-, Temperatur- und Reizbedingungen herrschenden Druckes, ferner einen 
Cardographen und Sphygmographen nach Dr. Grunmach mit akustischem Zeitschreiber, 
der aus einer auf eine bestimmte Schwingungszahl abgestimmten Zungenpfeife mit Schreib- 
spitze und Resonator besteht, endlich einen elektromagnetischen Chronographen eigener 
Construction für physiologische Zwecke, dessen Beschreibung demnächst in dieser Zeit- 
schrift veröffentlicht werden soll. — Von Prof. H. Kronecker in Bern war ein von ihm 
construirtes und von Dr. Hassler daselbst ausgeführtes Elektromyographion zur An- 
schauung gebracht, bei welchem die Rotation des Schreibcylinders auf elektrischem Wege 
regulirt wird. — C. Reichert in Wien und Fr. Schmidt n. Haensch in Berlin hatten 
Exemplare deH Fleischlichen Hämometers (1886 S. 149) ausgestellt. — Apparate zur 
künstlichen Athmung waren von R. Hennig in Erlangen vorgeführt; ein Apparat nach 
Prof. Rosenthal, bei welchem durch abwechselnde, mittels einer Wassorstrahlluftpumpe 
bewirkte Luftverdünnung eine mit einer beweglichen Membran überspannte Dose evaeuirt 
wird; hierdurch werden ein Hebel und durch diesen Ventile in Bewegung gesetzt, die 
durch eine zweite Saug- oder Druckwirkung die nöthigen Luftmengen der Lunge 
des Thieres Zufuhren; bei einem zweiten, neuen Apparate nach Prof. Fleischer 
kommt ebenfalls ein Wasserstrahlgebläse mit Druck- und Saugwirkung zur Anwendung, 
welches mit der Verschlussmaske des Gesichts durch Gummischläuche in Verbindung 
steht. — Eine ganze Sammlung physiologischer Apparate nnd Hilfseinrichtungen hatte 
Prof. Aubert in Rostock ausgestellt, der, wie unseren Lesern bekannt ist, durch zahl- 
reiche in ingeniöser Weise von H. Westien ausgeführte Neuconstructionen die 
wissenschaftliche Technik bereichert hat. Wir wollen nur einige der von ihm vor- 
geführten Apparate hervorheben, ein Fadenmodell zur Darstellung der Accomodation 
der Linse des Auges, ein Augenbewegungsmodell, zur Veranschaulichung der Augen- 
muskelwirkung, ein Ophthalmometerplattenmodell, mittels dessen die Ablenkung der 
Lichtstrahlen durch planparallele Glasplatten, die einen Winkel mit einander bilden, 
veranschaulicht wird, sowie ein Fadenmodell zur Demonstration des Ganges der Licht- 
strahlen durch diese Platten. — Gleichfalls von H. Westien ausgefuhrt waren einige 
von Prof. v. Zehender construirte Fadenmodelle zur Demonstration des Ganges 
der Lichtstrahlen durch schräggestellte planconvexe Linsen, sowie ein Apparat zur 
Demonstration der Correction der durch eine schräggestellte Glaslinse hindurchge- 
gangenen Lichtstrahlen mittels cylindrischer Gläser. — Von ophthalmologischen Apparaten 
seien noch erwähnt das Plehn’sche Optometer (1885 8. 53), von Fr. Schmidt u. Haensch 
ausgestellt, sowie Dr. L. Wolffbergs Apparat zur Prüfung des centralen und peripheren 
Lichtsinnes (1884 8. 420), von Ehrhardt u. Metzger in Dannstadt vorgefiihrt. — 
Anthropologischen Zwecken dienen einige Apparate von Dr. H. Virchow, ein Apparat 
zum Abzeichnen der Medianlinie des Rückens des lebenden Menschen, ausgeführt von 
J. Pfeil in Berlin, sowie ein Apparat zum Aufzeichnen des Fussgrundrisses, von 
P. Thate in Berlin angofertigt. Aehnliche Ziele verfolgt ein Mess- nnd Zeichnungs- 
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apparat von Dr. W. Schulthess in Zürich, zur Zeichnung von Rückgratsverkrümmungen. 

Etwas coinplicirt in seinen Einrichtungen und daher wohl einen geübten Beobachter 
voraussetzend war ein vom Prof. M. Benedict angegebenes Kraniometer, mit Messtisch, 
theodolitartigem Aufsatz für den Schädel, Kathetometer und Registrireinrichtung. — Zur 
Abbildung kleiner Schädel, Couchilien u. s. w. dient der unseren Lesern bekannte Zeichen- 
apparat (1882 S. 459) von Dr. Er. Hilgendorf, den E. Sydow in Berlin unter den 
Namen „Auxanograph“ ausgestellt hatte. 

Schliesslich mögen noch einige, verschiedenen Zwecken dienende Apparate Er- 
wähnung finden. Siemens u. Halske hatten ein an das Foncauit’sche Gyrometer 
erinnerndes Tachometer ausgestellt, dessen Princip auf der Erscheinung beruht, dass 
jede in einem cylindrischen Gelasse, welches um seine verticale feststehende Axo 
rotirt, enthaltene Flüssigkeit um eine paraboloidische Fläche rotirt. Der Umstand, 
dass der Inhalt des so entstehenden Paraboloids dem Quadrate der Umdrehungs- 
Geschwindigkeit proportional ist, giebt ein bequemes Mittel, um schon bei geringen 
Mengen rotirender Flüssigkeit eine immerhin ausgedehnte Scale zu erhalten. Dieses 
wird in folgender Weise erreicht. In den rotirenden, mit Quecksilber gefüllten 
Cylinder taucht ein zweiter, unten offener Cylinder von kleinerem Durchmesser, der 
oben in eine Rühre von geringer Weite ausläuft. Dieser innere Cylinder ist samint dem 
Rohre mit einer leichten Flüssigkeit gefüllt. Rotirt nun das System, so wird die Queck- 
silberoberfiäche die Pnraboloidform annehmen; dadurch wird die Masse des Quecksilbers 
iin inneren Cylinder abnehmen und durch Nachdringeu der leichten Flüssigkeit ersetzt 
werden, welche natürlich dementsprechend im Scalenrohre sinken muss. Man erhält so 
einen Umdrehungsgeschwindigkeitsmesser von vollkommen quadratischer Scale und mit 
t directer Ablesung. — A. Altmann u. Co. in Berlin hatten einen Zug- und Druck-Mess- 

apparat für kleine Luft Verdünnungen und Luft Verdichtungen ausgestellt. Ein im Fuss 
des Instrumentes, angebrachter Hohlkörper, aus einer Combination von dünnem Blech und 
Gummi bestehend, wird mit dem zu messenden Medium in Verbindung gebracht und 
erfahrt dadurch entweder eine Aufschwellung oder eine Zusammenziehung, je nachdem 
oin Ueber- oder Minderdruck gegenüber der Atmosphäre vorhanden ist. Die Bewegung 
des Hohlkörpers ist selbst bei grösseren Beanspruchungen sehr unbedeutend und wird 
mittels grosser Ue*bersetzung auf einen, über einer Scale spielenden Zeiger übertragen. 
Der in der mannigfachsten Weise für wissenschaftliche und technische Zwecke verwend- 
bare Apparat wird auch mit Maximum- und Minimumzeiger, mit Registrirvorrichtung oder 
elektrischem Läutewerk geliefert. — Endlich möge nochmals auf die sehr hübsche, neuerdings 
verbesserte Universalklemme mit Stativ (1885 S. 18) von H. Westien in Rostock auf- 
merksam gemacht werden, welche durch eine einzige »Schraubenmutterdrehung einen 
Apparat in der ihm gegebenen Stellung fixirt; die Klemme ist fiir Laboratorien sehr gut 
verwendbar, um rasch cinzolne Instrumenttheilo zu einem Apparate zusammenzusetzen. 

(Schluss folgt.) W. 



Referate. 

Aperiodische Galvanometer von grosser Empfindlichkeit. 

Von A. d’Arsonval. Revue Intern, de V Electricite. S. 246. 

Diese Galvanometer haben in ihrem Princip Aehnlicbkeit mit dem in dieser 
Zeitechr. 1882. S. 299 beschriebenen, unterscheiden sich aber von diesem dadurch, dass 
der Stromkreis das bewegliche Orgau ist. Hierdurch werden die Angaben vom Erd- 
magnetismus und sonstigen äusseren magnetischen Kräften vollkommen unabhängig. 



Digitized by Google 



Referat*. 



ZKiTtriiRirr rf« lmiw!iihirir.iM!rDK. 



392 



In seiner empfindlichsten Form besteht der Apparat aus zwei senkrecht übereinander, 
mit den gleichnamigen Polen einander gegenüberstehenden Hufeisenmagneten, zwischen 
denen ein rechteckiger Multiplicatorrahmeu , mit seiner Langseite horizontal, schwingt. 
Der Rahmen ist zwischen zwei verticalen Drähten eingespannt, welche den »Strom zu- 
führen und zugleich die Rotationsaxe bilden; die Torsion dieser Drähte liefert die 
Gegenkraft. Durch eine Feder, an welcher der untere Draht, befestigt ist, kann die 
Spannung der Drähte und damit die Empfindlichkeit des Instrumentes in weiten Grenzen 
geändert werden. Innerhalb des Rahmens befindet sich noch ein Weicheisenstück, welches 
das magnetische Feld verstärkt und dasselbe noch gleichförmiger macht. Bei diesem 
Apparat sind die Ablenkungen den Stromintensitäten streng proportional. — Bei einer 
andern Form besteht der rechteckige Rahmen aus zwei Hälften von verschiedenem Mot&ll 
und vereinigt so ein Thermoelement mit einem Galvanometer. In diesem Falle hängt 
der Rahmen mit verticaler Langseite an einem Cocoufaden zwischen den Armen eines 
Hufeisenmagneten; der Beobachtungsspiegel bedeckt die untere Löthstelle und schützt 
diese zugleich vor störenden Wärmestrahlen. Innerhalb des Rahmens kann sich wieder 
ein Weicheisencylinder zur Verstärkung des magnetischen Feldes befinden. L. 

Feber das Arago’sihe Verfahren znr Hestimninng der Con stauten etwaiger im 
geschlossenen Schenkel eines Barometers befindlichen Luft. 

Von Dr. P. Schreiber. Repert. d. Phys. 22. S. 162. 

Anlässlich der Prüfung von zwölf Barometern der königl. sächsischen meteoro- 
logischen Stationen hat Herr Director Dr. P. Schreiber im Mai und Juni 1885 das be- 
kannte, von Arago angegebene Verfahren zur Bestimmung der Spannung der Luft im so- 
genannten Vacuum eines Barometers angewandt. Aus den noch nicht völlig abgeschlossenen 
Untersuchungen glaubt er schliessen zu müssen, dass das genannte Verfahren zur Be- 
stimmung der Luftconstanten der Barometer nicht brauchbar sei, ja nicht einmal als 
Prüfungsmittel für den unveränderten Zustand des Vacuums ohne Einwand erscheine. 
Herr Dr. Schreiber veröffentlicht daher ausführlich die Resultate seiner Beobachtungen, 
bei denen er alle vom Mechaniker zur Untersuchung der Instrumente gegebenen Mittel 
erschöpft zu haben glaubt und regt zu weiteren Beobachtungen an. 

Bei den Revisionen der Barometerstationen hat Verf. ein einfaches Gestell be- 
nutzt, welches aus zwei durch Chamiere verbundenen Rahmen bestand, die rechtwinklig 
gestellt, durch Eisenstäbe in ihrer Stellung festgehalten werden können. Durch zwei 
Fus88chrauben lässt sich das Gestell einigermaassen vertical stellen; ein Kasten, welcher 
ausser den kleinen Theilen des Gestelles und den zum Reinigen der Barometer und zu 
kleineren Reparaturen nothwendigen Utensilien noch eine kleine Bank enthält, dient als 
Basis. An der vorderen Seite des Gestelles wird das Reisebarometer No. 163 von Fuess 
(System Wild -Fuess), so aufgehängt, dass das Licht auf zwei Papierblätter fällt, welche 
hinter den Schlitzen, in denen die Kuppen sichtbar werden, angesteckt sind. An der 
zweiten Wand des Gestelles sind Vorrichtungen angebracht zur Befestigung von zwei 
Stationsbarometem mit Mikroskopeinstellung und verschiebbarer Messingscale, welche 
wohl von Greine r jr. (in Berlin) eingeführt worden und in Sachsen auf den meisten 
Stationen im Gebrauche sind. 

Bei den Vergleichungen wurden jedoch die Stationsbarometer meist an ihrem 
gewöhnlichen Ort belassen und nur ausnahmsweise an dem Reisegestell aufgehängt. 

Befand sich das Stationsbarometer in einigermaassen gutem Zustande, so wurden 
zunächst die aus fünf Paaren von Ablesungen bestehenden Vergleichungen ausgeführt, bei 
welchen das untere Visir des Reisebarometers auf 0 gestellt war; dann wurde das untere 
Visir so hoch als möglich gerückt, genau auf einen ganzen oder halben Centimeter ein- 
gestellt und wieder 10 Ablesungen gemacht. Diesen folgten 10 Bestimmungen bei einer 
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mittleren Stellung den Visirs, worauf eine letzto Serie von Beobachtungen bei der Null- 
stellung des Visirs vorgenommen wurde. Vor jeder Ablesung wurde beim Reisebarometer 
durch Anheben des Quecksilbers, bei den Stationsbaromotern durch Neigen und 
Klopfen und bei dreischenkligen Barometern durch Herausziehen und Wiedereinpressen 
des im dritten Schenkel befindlichen Stempels, für eine gute Ausbildung der Kuppen 
Sorge getragen. 

Nach den vier obligatorischen Sätzen von Vergleichungen wurde dann das Stations- 
barometer, soweit dies nöthig erschien, auseinander genommen und der offene Schenkel 
mit Vaseline gereinigt, was meist sehr gut gelang. Hierauf wurden eine oder zwei Reihen 
von Vergleichungen mit dem Reisebarometer bei der Stellung 0 des unteren Visires vor- 
genommen und daraus die neue Correction abgeleitet. 

Nachdem Verf. das Schema eines Satzes von Vergleichungen ausführlich mit- 
gotheilt, stellt er die Resultate aller seiner Vergleichungen übersichtlich zusammen und 
leitet die Formel zur Berechnung der Lufteonstante des sogenannten Vacuums ab. 

Bezeichnet H t die einem Volumen F, des Vacuums entsprechende Correction, 
J H die beobachtete Correctionsänderung des Barometers, wenn das Volumen F, des 
Vacuums auf F a reducirt wird, und J V die Differenz der Volumina ( F, — Fj), so wird, 
wenn die im Vacuum enthaltene Luftmenge so gering ist, dass die durch die Temperatur- 
Variationen bewirkten Spannungsänderungen vernachlässigt werden können: 

c=H l r, = r l r,^, 

und wenn man den Querschnitt q des oberen Theiles des geschlossenen Schenkels als 
constant ansehen kann und statt der Volumina F, und F f die entsprechenden Niveau- 
unterschiede (S, und S 2 in Bezug auf die Endfläche des Barometers einführt: 

C = H, y = if, S, = S, S, J jg • 

Bei dem Reisebarometer No. 163 von Fuess liegt die Endfläche in der Höhe des 
Theilstrichos 840, so dass die an einem Barometerstände N anzubringendo Luftcorrection 
gegeben ist durch: 

LT C 

IT 

Den Werth der Constante C bestimmt Verf. aus den Beobachtungen, indem er je zwei 
Reihen combinirt, aus jeder Combination einen Werth von C berechnet, und den Mittel- 
werth bildet. Er findet so: C=15,7 ± 1,3. 

Obschon der wahrscheinliche Fehler des Mittels aus 25 Einzelbestimmungen ziem- 
lich gering ist, so ergeben doch die Beobachtungen übereinstimmend bei starker Ver- 
minderung des Volumens des Vacuums sehr viel kleinere Werthe als bei schwachen Com- 
pressionen; wie ans den folgenden Zahlen hervorgeht: 



Zahl der 


Mittel 


Mittel von C 


Beobachtungen 


von 5, n. £ 


18 


1,8 


33,2 ± 1.9 


7 


3,3 


10,1 +0,4 


G 


3,9 


7,3 ± 0,5 



Verf. untersucht nun, ob die Ursache dieser bedeutenden Unterschiede in Beo- 
bachtungsfehlem gefunden werden könne, und berechnet den Einfluss der einzelnen 
Fehlerquellen. Er findet zunächst, dass ein Iirthum um 1 mm in der Bestimmung der 
Länge der Luftsäulen S t und den Werth von C um eine Einheit andere, so dass bei 
dem untersuchten Instrumente die Constante C um 2 bis 3 Einheiten unrichtig sein 



Digitized by Google 



804 ßcrKKATK. ZMiiuutin rca liiTKcanntncxDK 

könne. Dadurch würden jedoch die auffälligen Differenzen nicht erklärt, da der Fehler, 
wenn anch nicht in demselben Maasse, so doch in demselben Sinne auf alle Bestimmungen 
einwirke. Ebenso erwies sich der Einfluss einer Abweichnng des Barometerrohres von 
der cylindrischen Gestalt und derjenige einer unrichtigen Messung von .Sj und Xj als zu 
unerheblich. Dagegen ergab sich, dass ein Fehler in der Bestimmung von A H unzweifel- 
haft den bedeutendsten Einfluss ausübt, denn für 5, = 100 und 

S, = 20, SO, 70 

wird der Fehler von C: 25 100 400 mal fto gross als der Fehler von AH. 

Verf. erklärt hieraus die beträchtlichen Abweichungen der bei schwachen Cora- 
pressionen erhaltenen Werthe von C, da in der Bestimmung von A H Fehler bis zu 
± 0,2 mm durch Cumulation der Beobachtungsfehler Vorkommen können. Es ist dies 
auch nicht unwahrscheinlich, wenn man berücksichtigt, dass die A H aus der Combinirung 
von Vergleichungen des .Stationsbarometers mit dem Reisebarometer bei verschiedenen 
Verstellungen des letzteren abgeleitet werden. Die systematische Abweichung der bei 
verschiedenen Verstellungen erhaltenen Werthe von C glaubt Verf. dagegen gewissen, 
von der Grösse der Compression abhängenden Fehlem in AH zuschreiben zu müssen und 
spricht die Vcrmuthung ans, dass namentlich Aenderungen in der Kuppenform und in 
der Neigung der durch die L’mfassungsringe bestimmten Visirebenen entstehen könnten. 
Ist dies der Fall, so sind dieselben an die Kuppenstellungen gebunden und werden bei 
gleichen Stellungen der unteren oder oberen Kuppen gleiohmässig wiederkehren müssen. 

Um zu prüfen, in wie weit diese Vermuthungen berechtigt seien, vergleicht Verf. 
die beobachteten A H mit den aus den S unter Annahme bestimmter Werthe von C 
berechneten A H und constatirt eine Abhängigkeit der Differenzen von dem Quotienten 
S, : .%■ Er findet ferner, dass der Worth C= 12 unter den Annahmen der wahrschein- 
lichste ist, dass durch irgend eine Ursache bei der Stellung des unteren Visires bei 40 mm 
der Werth von A H durchschnittlich um mehr als 0,05 mm zu gross ausfiel, während bei 
der Stellung des unteren Visires bei 70 eine ähnliche Ursache den Werth von A H um 
etwa ebensoviel zu klein ergeben habe. Obschon Verf. solche constanten Fehler als 
möglich anerkennt, so hält er doch diese Annahmen als durchaus nicht sicher, weil der 
Quotient S, : S-J einen ausgesprochenen Einfluss ansübe. Er spricht daher die Ver- 
mutbnng aus, dass die Menge des im Vacuum eingeschlossenen Gases nicht constant 
bleibe, weil bei einer gewissen Spannung die Luft und namentlich auch der Wasserdampf 
vom Glase absorbirt werden könnte, um bei geringerer Spannung wieder frei zu werden, 
was namentlich auftreten würde, wenn das Barometer kalt gefüllt werde. (Letzteres 
würde im vorliegenden Falle aber nicht zutreffen, da Herr Fuess seine Barometer nach 
der von Wild angegebenen Methode unter Erhitzung des Quecksilbers bis zur Siede- 
temperatur im luftleeren Raume zu füllen pflegt. Anm. d. Red.) Pt. 

l'elrer eine Modificatiou des Wheatstone'schen Rheostateu. 

Von 8. Bidwell, Phil. Mag. V. 22. 3. 39. 

Die jetzt gebräuchlichste, von Jacobi angegebene Form des Wheatstone’schen 
Rbeostaten hat den Uebelstand, dass der auf den Cylinder gewickelte Draht, infolge des 
seitlichen Druckes, den er von dem Contacträdchen erleidet und der nicht unbeträchtlich 
sein darf, wenn der Contact gesichert und der Uebergangswiderstand nicht zu gross sein 
soll, leicht ans der Rinne, in die er eingelegt ist, herausgedrängt wird. Verf. ändert 
darum den Apparat dahin ab, dass er den Cylinder vor einer festen Contactfeder ver- 
schiebt; er erreicht dies dadurch, dass er den Abstand der Axenlager der doppelten 
Länge und die Axe der dreifachen Länge des Cylinders gleich macht, und das eine Axen- 
lager sowie das auf der entsprechenden Seite aus dem Cylinder herausreichende Drittel 
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der Axe zu einer Schraubenmutter bez. Schraube gestaltet. Hierdurch ist es möglich, den 
Druck an der Contactstelle ohne Schaden für den Apparat stärker zu wählen und dadurch 
diese Stelle besser zu definiren, ferner dünneren Draht in dichteren Windungen zu ver- 
wenden und so den Apparat compendiöser zu construiren, als dies bei der Jacobi’schen 
Form möglich ist. L- 

Constriiction der Liiiseiiforiiiel. 

Von M. d’Ocagne. Joum. de Phys. II. 4. S. 554. 



Zieht man (Fig. 1) in einem beliebigen Winkel bac die Halbirungslinie a d, tragt 
von a aus auf einem der beiden Schenkel, z. B. a c, die Brennweite a e = F einer Linse 
auf und zieht durch e eine Parallele eg zum anderen Schenkel ab bis zum Durchschnitt// 
mit der Halbirungslinie ad, dann hat der Punkt g die Eigenschaft, dass jede beliebige 
durch ihn gelegte Grade, z. B. hgk, auf den Schenkeln ab und ae Stücke ah und ak ab- 
schneidet, welche conjugirte Bildweiten der Linse von der Brennweite F darstellen. 



Bezeichnet man nämlich a h mit /', a k mit /*, und 
zieht auch noch gl f! a c, so wird auch g l = F und 
wegen der Aehnlichkcit der Dreiecke: 



e Q _ kg 
ah~ f "kl » 



ebenso : 



lg _ F -ha 
ak " f x “ A* » 



HOinit : 







folglich wird: 



1 . 1 - 
7 + A ~ 



i 

f; 




Von diesem für die Veranschaulichung des Verhältnisses der beiden conjugirten 
Bildweiten zu einander sehr bequemen und vom Ref. bei dem Unterrichte in der prakti- 
schen Optik an der Fachschule für Mechaniker schon seit langem benutzten Satze giobt 
Vcrf. ohne Beweis nur den speciellen Fall an, wo der Winkel b a c ein rechter ist, und räth, 
die Schenkel a b und a c zugleich mit einer Millimetertheilung und ebenso die Halbirungs- 
linie mit einer im Verhältniss vergrösserten Millimetertheilung zu versehen, so dass 
man, wie in Fig. 2 angedeutet, schon hierdurch des Projicircns der Brennweite von einem 
der Schenkel auf die Halbirungslinie enthoben ist, und 
unmittelbar die in dem erforderlichen Verhältnisse ver- 
grösserte Brennweite an der Bezifferung der Halbirungs- 
linie ablesen kann. Will man beispielsweise den zu 
f =■ 20 mm gehörigen Werth /’, bei einer Linse von 12 mm 
Brennweite ermitteln, so hat man nur nöthig, die Ver- 
bindungslinie des Theilpunktcs 20 auf dem verticalen 
Schenkel mit dem Thcilpunkt 12 der Halbirungslinie 
zu ziehen und ihren Schnittpunkt mit dem horizontalen 
Schenkel an dessen Theilung abzulesen, wobei man in 
dem Falle dos Beispiels /’, = 30 erhalten wird. 

Ohne Weiteres ist klar, dass man bei rückwärtiger Verlängerung des horizon- 
talen Schenkels und Fortsetzung der Theilung in diesem Sinne in ganz analoger Weise 
auch die negativ zu rechnenden Bildweiten erhalten kann, die zu Objectpunkten ge- 
hören, welche innerhalb der Brennweite der Linse liegen. So entsprechen, wie eben- 
falls in der Fig. 2 angedeutet ist, die Bildweiten -f 6 und — 10 mm einander bei einer 
Linse von 15 mm Brennweite. 

Soll die etwas unbequeme Herstellung einer ira Verhältniss vergrösserten 
Theilung vermieden worden, so kann dies dadurch geschehen, dass mau den Winkel bac 
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gleich 120° macht; dann wird, wie leicht einznsehen, auf der Halbirungslinie ebenfalls 
eine einfache Millimetertheilung aufzutragen sein. 

Für die Benutzung der Construction auf dem Zeichenbrette dürfte sich jedoch 
folgende einfache Modiiication noch mehr empfehlen, welche unmittelbar die Lage conju- 
girter Punkte auf der Axe der Linse angiebt und dabei auch die Berücksichtigung der 
Linsendicke gestattet. Auf der die Axe der Linse vorstellenden Graden ah (Fig. 3) er- 
richte man in den beiden um die sogenannte reducirte Dicke von einander abstehenden, 

also die beiden Gauss’schen Hauptpunkte dar- 
stellenden Punkten h und h, die beiden Lothe 
hk und A, A„ trage auf beiden die doppelte 
Brennweite der Linse ab, so dass also 
hk = A, k x =2 F wird, und halbire die beiden 
rechten Winkel k ha und A, Aj h. Ist dann c 
ein beliebiger Punkt auf der Axe, zu welchem 
der conjugirte gesucht werden soll, so zieht 
man cdj^ah biH zum Durchschnitt d mit der 
Halbirungslinie, verbindet d mit k und zieht k,e/ldk bis zum Durchschnitt e mit der 
anderen Halbirungslinie. Lothet man dann endlich von e wieder auf die Axe a b herunter, 
so ist der Fusspunkt g des Lothes der gesuchte conjugirte Punkt. Der Beweis ist so 
einfach, dass er nach dem Früheren wohl w*egbleiben kann; es möge nur noch darauf hin- 
gewiesen werden, dass die Construction wesentlich einfacher und bequemer wird, wenn 
man die Dicko vernachlässigen kann. Die beiden Punkte h und A, rücken dann in den 
optischen Mittelpunkt der Linse und die beiden Parallelen d k und k , e fallen zu einer 
einzigen Geraden zusammen. Ln. 

Neuer Apparat zur dauernden Registrirung der Intensität und Richtung veränder- 
licher Ströme. 

Von R. Shida. Phil. Mag. V. 22. S. 96. 

Das Instrument »oll in erster Linie zur Registrirung der Erdströme dienern Der 
Strom geht durch eine Rolle, die zwischen den Polen eines sehr starken, aus einzelnen 
rechteckigen Stäben zusammengesetzten Hufbisenmagneten aufgehängt ist. Das so 
gebildete Galvanometer ist rein aperiodisch; die Ruhelage der Rolle, in der ihre Windungen 
senkrecht gegen die Polaxe des Magneten stehen, wird durch zwei herabhängendo Gewichte, 
die auf einer geneigten Ebene gleiten, bestimmt; durch Verschiebung der Führung, in 
welcher die Aufhängefaden dieser Gewichte gehen, kann die Empfindlichkeit des Apparates 
geändert werden. Für die Registrirung ist die sonst verbreitete photographische Methode 
wegen der dabei nötkigen Hilfsapparate und wegen der Nothwendigkeit, im Dunkeln zu 
arbeiten, verworfen und dafür eine elektrische Registrirung angewandt. Zu diesem 
Zwecke trägt der Anfhängedraht der Rolle eine Ebonitscheibe, an deren unterem 
Rande eine Reihe von Platinspitzen befestigt sind, welche sich mit der Rolle bewegen 
und dabei über die Kuppe einer durch Capillaritat zwischen zwei parallelen Platinplatten 
gehaltenen Säule angesäuerten Wasser» streichen. Diese Spitzen stehen mit einer Reihe 
anderer in leitender Verbindung, die über dem Papierbelag einer durch ein Uhrwerk in 
gleiclimässiger Rotation gehaltenen Trommel gleiten. Die letztere ist mit einem Platin- 
blech belegt, welche» bis auf einen schmalen Rand, auf welchem eine mit der vorher 
erwähnten Flüssigkeit durch eine Batterie elektrisch verbundene Platinfeder gleitet, von 
dem Papier bedeckt ist. Das letztere wird durch einen Ebonitstab an die Trommel ango- 
drückt, nachdem es vorher in einem unter demselben befindlichen Gefäss mit einer 
Lösung von Blutlaugensalz und Ammoniumnitrat getränkt ist. Jeder durch Eintauchen 
einer der zuerst genannten Platinspitzen in die Kuppe des ungesäuerten Wasser» hervor- 
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gerufene Stromschluss raarkirt sich auf dein Papier durch einen blauen Strich der ent- 
sprechenden Platinspitzc, dessen Länge der Dauer des Contactes entspricht. Die so 
entstehende Curve stellt den Verlauf des gemessenen StromeH dar. L. 

Ein neues Elektrodynamometer und Galvanometer. 

Von J. W, Oiltay. Wiedem. Ann. N. F. 25. S. 325. 

(Vom Verfasser eingesandt.) 

Das Instrument ist nach dem Be Hat Pechen System construirt und soll haupt- 
sächlich für die Messung telephonischer Wechselströme dienen, für welche die bekannten 
Instrumente dieser Art hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit nicht völlig ausreichen. Wenn 
man in einem Galvanometer die Magnetnadel durch einen Eisenstab ersetzt und diesen 
in der Windungsebene aufhängt, so wird er von einem durch die Windungen gehenden 
Strom nicht abgelenkt werden, weil er nicht magnetisch ist. Wird der Stab in die 
Meridianebene und zu gleicher Zeit senkrecht auf die Windungsebene gestellt, so wird 
er von einem durch die Windungen gehenden Strom xnagnetisirt, aber er wird ebenso- 
wenig wie vorher aus seiner Lago abgelenkt werden, da er schon die Maximalaus- 
weichung (90°) bat. Wenn man aber den Stab einen Winkel, der kleiner als 90° ist, 
mit der Windungsebene machen lässt, so wird er von einem durch die Windungen 
gehenden Strom sowohl magnetisirt, als abgelenkt werden. Da mit der Stromrichtung 
sich auch die Polarität des Eisenstahes umkehrt, so wird dio Abweichung stets nach 
derselben Seite stattfinden, welches auch die Richtung des Stromes sein möge. Hieraus 
folgt, dass auch alternirende Ströme eine Bewegung des Eisenstabes verursachen werden. 

Bellati hat sein Princip nur an einem sehr provisorisch construirten Apparat 
probirt. Die von ihm erzielten Resultate sind aber so befriedigend, dass ich mich bemüht 
habe, einen Apparat nach seinem Systeme zu con- 
struiren, wovon ich im Folgenden die Beschreibung 
geben will. Ich muss noch erwähnen, dass schon 
Vicontini 1 ) sich bei seinen Untersuchungen, über die 
Widerstände von Salzlösungen eines Bellati’schen 
Dynamometers , welches jedoch ohne Spiegelablesung 
war, bedient hat. 

Auf einer runden Holzscheibe A (siehe die 
nebenstehende Figur) mit Fussschrauben ist ein Hart- 
gummi rahmen a befestigt , ganz übereinstimmend mit 
demjenigen, welcher beim Nobili’schen Multiplicator 
gebraucht wird. Um den Rahmen sind 2400 Windungen 
eines 0,1 mm starken Kupferdrahtes gelegt. Dieser 
Draht ist in 4 Abtheilungen, jede von G00 Windungen, 
eingetheilt ; die beiden Enden jeder Abtheilung sind mit 
zwei benachbarten Klemmschrauben verbunden und 
können dadurch auf verschiedene Weise combinirt 
werden. Wenn sämmtlicho Windungen hintereinander 
verbunden werden, so ist der Widerstand des Instrumentes 408 Ohm. 

Der Windungsrahmen wird von einer runden Hartgummiplatte B bedeckt, auf 
welcher zwei radiale weiese Linien gezeichnet sind; die eine steht senkrecht auf der 
Windungsfläche, die andere macht einen Winkel von 45° damit. An dem metallenen 
Ring R befinden sich drei Messingsäulen, welche die runde Platte P tragen. In diese 
Platte wird die Messinghülse geschraubt, worin die Glasröhre E festgekittet ist. Um den 

') Vicentini, Atti della Accad. R. delle Sc. di Torino (2) 8C. 1884. 
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Apparat vor Luftströmungen zu schützen, wird ein metallener Mantel über die Platte P 
geschoben. Derselbe passt in den Ring R und ist mit einer seitlichen, durch Spiegelglas 
verschlossenen Oeffnting versehen. Um der lästigen Reflexion der »Spiegelglasplatte zn 
entgehen, macht diese letztere einen Winkel von einigen Graden mit der Axe des Mantels. 
In der Höhlung des Windnngsrahmens hängt an zwei Coconfaden, welche 30 cm lang 
und etwa 0,3 mm von einander entfernt sind, ein Bündel sorgfältig geglühter Eisendrähte, 
deren jeder 18 mm lang und 0,4 mm dick ist. Dieselben sind in ein dünnes Rohr aus 
Hartgummi eingeschoben, an wolchem die aus der oberen Oeffhung der Platte B heraus- 
ragende kurze Hartgummistange befestigt ist. Letztere trägt einen sehr leichten, der 
Axe des Eisenbündels parallelen, aus einer weissen Schweinsborste bestehenden Zeiger ee; 
an ihrem oberen Ende ist der Messingdraht C eingeschraubt, woran der Planspiegel S 
befestigt ist. Dieser hat einen Durchmesser von 20 mm, ist um den Draht C verstellbar 
und kann folglich in jode beliebige Verticalebene gebracht werden. 

Das Instrument wird in der Weise aufgestcllt, dass die Windungsebene einen 
Winkel von 45° mit dem magnetischen Meridian bildet. Der Mantel wird jetzt in eine 
solche Lage gebracht, dass man durch das Fensterchen diejenige weisse Linie auf der 
Hartgummiplatte sehen kann, welche einen Winkel von 45° mit den Windungen macht. 
Durch Drehung des oben in der Glasröhre befindlichen Messingstabes, woran die Cocon- 
faden befestigt sind, kann man Sorge tragen, dass der Zeiger ee sich gerade über dieser 
w'eissen Linie befindet. In diesem Falle bildet das Eisenbündel einen Winkel von 45° 
mit der Windungsebene und steht senkrecht zum magnetischen Meridian, ist also der 
Induction des Erdmagnetismus entzogen. Ist dies geschehen, so wird der Mantel soweit 
gedreht, bis die Glasplatte sich dem Spiegel gegenüber befindet. 

Die »Schwingungszeit des aufgehängten Systems ist etwa 15 »Secunden, es können 
also die Umkchrpnnkte mit Spiegelablcsung sehr bequem wahrgenommen und notirt worden. 

Die Empfindlichkeit dieses Dynamometers möge durch folgende Experimente 
gezeigt werden. Der Abstand zwischen Scale und Spiegel war 2 m, sämmtliche 2400 
Windungen waren hintereinander verbunden. Ein Blake -Mikrophon wurde mit einem 
Leclanchö-Element und dem primären Draht eines kleinen Inductors verbunden, die 
secundäre Leitung wurde mit dem Dynamometer in Verbindung gebracht. Wurde jetzt 
auf 30 bis 40 cm Distanz von der Mikrophonmembran gesprochen, so zeigte das Dynamo- 
meter einen ersten Ausschlag von etwa 30 mm. Wurde ganz leiso in ein Siemens’sches 
Telephon gesprochen, so gab das Instrument einen ersten Ausschlag von 100 mm. Das 
Sprechen dauerte bei diesen Experimenten stets etwas länger als die halbe »Schwingungs- 
zeit des aufgehängten Systems. Da die durch das Sprechen in dem Telephon erregten 
Ströme jeden Augenblick ihre Intensität ändern , konnte ich nur erste Ausschläge 
und keine constante Ablenkung notiren. Wurde in das Siemen s’sche Telephon ein 
kräftiges 0 gerufen, so gab das Dynamometer einen ersten Ausschlag von etwa 90 3 . 
Dieser Winkel konnte natürlicherweise nicht mit Spiegelablesung gemessen werden, 
sondern w r urdo durch das im Mantel befindliche Fensterchen an der Bewegung des weissen 
Zeigers wuhrgenommen. 

Wird das Instrument für Wechselströme, die nicht zu kräftig sind, um mit 
SpiegelableBung gemessen werden zu können, gebraucht, so wird man vom remanenten 
Magnetismus des Eisenbündels nichts bemerken. Wird aber ein kräftiger, constant 
gerichteter Strom durch die Windungen geschickt oder ein kräftiger Magnet dem 
Apparate genähert, so wird es zuweilen vorkommeD, dass das Eisenbündel etwas Magne- 
tismus behält. Dies hat dann stets eine Verschiebung des Nullpunktes zur Folge, weil 
der Erdmagnetismus versucht, das Eisenbündel in den magnetischen Meridian zu bringen. 
Man würde durch Glühen der Eisendrähte ihnen diesen Magnetismus wieder nehmen 
können, ich habe aber ein einfacheres und ebenso zweckmässiges Mittel dafür gefunden. 
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Hetzen wir voraus, dass das Eisenbündel durch einen Strom, den wir positiv nennen 
wollen, remanenten Magnetismus bekommen hat Wenn wir jetzt oinon negativen Strom, 
der ein wenig schwächer als der vorhergehende ist, durch die Windungen schicken, so 
wird, nachdem dieser aufgehört hat, das Eisen wieder einigen remanenten Magnetismus 
behalten; das Bündel wird aber jetzt einen Nordpol haben, wo es früher einen remanenten 
Südpol hatte, und da der negative Strom schwächer war, als der frühere positive, wird 
auch jetzt der Magnetismus, den das Bündel behält, schwacher als vorher sein. Wenn 
man also Wechselströme abnehmender Intensität in dos Instrument sendet, w'ird der 
remanente Magnetismus stes schwächer w T erden und zuletzt ganz verschwinden. 1 ) Zu 
dem Zwecke verbinde ich ein Siemens ’sches Telephon mit dem Instrument und rufe 
anfangs laut, aber stets schwächer werdend, denYocal 0. Wenn der Schall endlich ganz 
aufgohört bat, so hat auch das Eisenbündel seinen remanenten Magnetismus so gut wio 
völlig verloren. Das folgende Experiment zeigt dio Wahrheit dieser Behauptung. 

Der Nullpunkt war beim Anfang der Messung 181,5. Jetzt wurde ein kräftiger 
Inductionsstrom in das Instrument geschickt Dieser wurde erregt durch das plötzlicho 
Eindrücken der Eisenplatte des Sieraens’schen Telephons; bevor die Platte losgelassen, 
wurde die Leitung schon wieder unterbrochen. Die Scale verschwand ganz aus dom 
Felde des Fernrohres; nachdem das Eisenbündel zur Ituhe gekommen, ergab sich, dass 
der Nullpunkt 120 geworden war, das Eisenbündel zeigte also remanenten Magnetismus. 
Nun wurde die Leitung wieder geschlossen, und auf dio frühor beschriebene Weise der 
Vocal 0 in das Telephon bineingerufen. Das Eisenbündel machte Schwingungen von 
etwa 180°; nachdem es wieder in die Kuhelage gekommen, war der Nullpunkt 178,5 
geworden. Das Telephon wurde jetzt in umgekehrtem Sinne mit dem Dynamometer ver- 
bunden, wodurch also auch der Inductionsstrom, durch das Eindrücken der Eisenmembran 
erregt, in umgekehrter Richtung durch den Apparat ging. War das Eisonbündel durch 
diesen Strom remanent magnetisirt, so musste es einen Nordpol zeigen, wo es früher 
einen Südpol batte; dies war auch wirklich der Fall, was sich aus der Thatsachc ergab, 
dass der Nullpunkt jetzt höher geworden war: der Spiegel zeigte in der Ruhelage auf 
300. Nachdem abermals ein schwächer w-erdendes O gerufen war, kam der Nullpunkt 
wieder zurück auf 179,0. 

Wie man sieht, wird der remanente Magnetismus des Eisenbündels auf diese 
Weise sehr vollständig entfernt. Es passirt aber zuweilen, dass man dieses Experiment 
einige Male wiederholen muss, bevor der ursprüngliche Nullpunkt wieder ointritt. Die 
Ursache liegt wahrscheinlich darin, dass das Eisenbündel infolge des O-Rufens sehr 
grosso Schwingungen macht und dadurch wahrend einer kurzen Zeit in eine den 
Windungen ungefähr parallele Lage kommt. Solange das Eisenbündel den Windungen 
parallel ist oder nur einen kleinen Winkel mit denselben bildet, ist es der magnetisirenden 
Wirkung der durch das Instrument gehenden Ströme entzogen. Kommt cs nun nach 
einiger Zeit wieder in eine solche Lage, dass es einen bedeutenden Winkel mit den 
Windungen bildet, und also deren magnetisirenden Wirkung wieder ausgesetzt ist, so 
kann es Vorkommen, dass dio durch das decrescircnde 0 in dem Telephon erregten 
Inductionsströme nicht mehr von genügender Intensität sind, um die remanente Polarität 
umzukehren. Infolge dessen wird das Bündel also eine gewisse Magnetisirung behalten. 

Um ein sicheres Resultat zu erzielen, ist es erwünscht, das Eisenbündel senkrecht 
zu den Windungen zu stellen und danach die Coconfäden herunter zu lassen, biH der 
Zeiger auf der Hartgummideckplatte liegt. 

Die folgende Messung möge zeigen, dass unter gewöhnlichen Umständen der 

*) Eine auf demselben Princip beruhende Methode ist von Deprez angewendet wordon, 
um Taschenuhren, die durch die Nähe grösserer Dynamomaschinen magnetisirt waren, ihren 
Magnetismus zu entnehmen. Compt. Rend. 97. S. 41. 1883. Vergl. auch diese Zeitscbr. 1884 S. 218. 
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Nullpunkt genügend constant ist; der Abstand zwischen Spiegel und »Scale war wieder 
2ra. Die hierzu benutzten Wechselströme wurden in folgender Weise erzeugt: Der 
primäre Draht eines kleinen Inductionsapparates wird mit einem Bunsen’schen Elemente 
verbunden; die secundärc Leitung bleibt ungeschlossen. Einige Centiweter vom Inductor 
entfernt liegt ein BelTsches Telephon. 1 ) Das jedesmalige Hervortreten und Verschwinden 
des Magnetismus im Eisenkern des Indnctors inducirt Aenderungen im Magnetismus des 
Eisenkernes des Telephons, wodurch in der Telephonspule Wechselströme entstehen, 
welche zum Dynamometer geleitet werden. Die auf diese Weise erregten Ströme sind 
ziemlich constant, wenigstens wenn die Contactschraube des Neeff’schen Hammers 
ordentlich festgesetzt und der Platincontact gehörig gereinigt ist; für Messungen von 
längerer Dauer ist die Einrichtung aber ungenügend, da der Hammer zuweilen plötzlich 
rascher oder langsamer zu vibriren anfängt, und die Intensität der Inductionsströme sich 
dadurch ändert. 

Es wurden jedesmal fünf aufeinanderfolgende Umkehrpunkte notirt und daraus 
der »Schwingungsmittelpunkt bestimmt. Zuerst wurde der Nullpunkt bestimmt, danach 
wurden die Wechselströme durch das Instrument geschickt; jetzt wurde die Leitung 
wieder geöffnet und der Nullpunkt abermals bestimmt u. 8. w. 

Die erste Columne der untenstehenden Tabelle enthält die verschiedenen Werthe, 
die ich für den. Nullpunkt fand; die zweite Columne den Mittelpunkt der »Schwingungen, 
welche der Eisencylindcr machte, wenn die Wechselströme durch das Instrument gingen. 





Mittelpunkt der 


Nullpunkt 


Schwingung?»' wenn der 
Strom durch den Apparat 




ging. 


137,00 


223,87 


137,23 

130,58 

136,78 

186,68 


222,72 

222,37 

221,88 

222,32 


136,70 



Wie man sieht, ändert sich der Nullpunkt nur sehr wenig: es ist aber dazu notli- 
wendig, dass die Zimmertemperatur ungefähr dieselbe bleibe. Boi einer Temperatur- 
erhöhung von 10° C. änderte sich der Nullpunkt um etwa 80 mm und folgte ziemlich 
regelmässig den Temperaturänderungen des Zimmers. 

Für kleine Abweichungen ist die Theorie des Instruments sehr einfach; ich ver- 
weise deshalb und wegen des Verfahrens der empirischen Graduirung, wie sie für grössere 
Ablenkungen erforderlich wird, auf die oben angegebene etwas ausführlichere Publication 
und will mich hier nur darauf beschränken, anzugeben, dass für kleine Ausschlagswinkel 
die an der Scale abgelesene Abweichung dem Quadrate der Stromintensität direct pro- 
portional ist. 

Wie wir früher gesehen, bringt der Erdmagnetismus eine ziemlich grosse Ab- 
lenkung hervor, wonn mau einen galvanischen Strom geringer Intensität durch die 
Windungen sondet. Dies brachte mich auf den Gedanken, zu versuchen, inwiefern das 
Bellati’sche Dynamometer als Galvanometer würde gebraucht werden können. Das 
Princip dieses Instrumentes ist ein ganz anderes als das aller sonst gebräuchlichen Gal- 
vanometer. Während bei einem gewöhnlichen Galvanometer der Erdmagnetismus der 

*) Ein Siemens’sches Telephon kann für dieses Experiment nicht dienen, da dieses 
einen Hufeisenmagnet mit zwei Drahtspulen enthält. Wenn der Magnetismus in dem einen 
Eisenkern verstärkt wird, wird er gleichzeitig im anderen geschwächt; es entstehen also in 
beiden Spulen entgegengesetzt gerichtete Ströme, welche sich ungefähr aufheben. 
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Ablenkung der Nadel entgegenwirkt, und man deshalb versucht, diesen Einfluss durch 
Astaaren zu verringern, wird bei meinem Instrument der Erdmagnetismus gerade dazu 
gebraucht, das Eisenbündel abzulenken, wahrend der Strom ausschliesslich dazu dient, 
dasselbe zu magnetisiren. 

Zu diesem Zweck wurde das Instrument um 45° aus der Lage, worin es sich 
bis jetzt befand, gedreht, wodurch die Windungsebene in den magnetischen Meridian zu 
liegen kam. Das Eisenbündol wurde um soviel gedreht, dass der weisse Zeiger derjenigen 
Linie, die senkrecht auf der Windungsebene steht, parallel war; das Eisenbündol stand 
also senkrecht zu den Windungen und auch senkrecht zum magnetischen Meridian. Als 
ich nun einen Strom von 0,00000125 Ampere in das Instrument sandte, ergab sich eine 
Ablenkung von (5,7 mm, bei 1,9 m Distanz zwischen Spiegel und Scale. Obgleich dies für 
ein Spiegelgalvanometer keine bedeutende Empfindlichkeit genannt werden kann, ist das 
Resultat für einen so einfachen Apparat doch ziemlich befriedigend. Wenn man annehmen 
kann, dass die Steifigkeit der Coconfäden sich nicht bedeutend ändert, so wird die Con- 
stantc dieses Instruments weniger Aendcrungen ausgesetzt sein, als solches bei einem 
gewöhnlichen Galvanometer der Fall ist, da sich in meinem Instrument keine permanenten 
Magnete befinden. 

Um dieses Galvanometer empfindlicher zu machen, würde man versuchen müssen, 
der erdmagnetischen Wirkung zu Hilfe zu kommen. Dies könnte auf sehr einfache 
Weise geschehen durch das Anbringen zweier rechts und links vom Eisenbündel senk- 
recht zu demselben gerichteter und mit entgegengesetzten Polen einander zugekehrter 
permanenter Magnete. Die Polarität dos Bündels hängt dann natürlicherweise ab von 
der Richtung des Stromes, der durch das Instrument geht. W’enn die permanenten 
Magnete kräftig genug sind, wird wahrscheinlich die erdmagnetischo Wirkung vernach- 
lässigt, und das Instrument in jeder beliebigen Lage bezüglich des magnetischen Meridians 
aufgestellt werden können. Dieses Galvanometer hat jedoch einen Nachtheil: Kupfer- 
dämpfung kann man nicht anwenden. Weil das Eisenbündel nur sehr schwach magnetisch 
ist, kann es durch seine Bewegung nur Dämpfungsströme geringer Intensität induciren. 

Ich batte bis jetzt noch keine Gelegenheit, das Galvanometer mit den Ver- 
stärkungsmagneten zu probiren. 

Die Theorie desselben ohne Verstärkungsmagneto ist für kleine Ausschläge wieder 
sehr einfach und giebt als Resultat: Die an der Scale gemessene Ablenkung ist der 
Stroraintensität direct proportional. Die richtende Wirkung der Windungen auf das 
Eisenbündel und der von der Erde im Bündel inducirte Magnetismus können beide für 
kleino Ausschlagwinkel vernachlässigt werden. 

Das Instrument wird in zwei verschiedenen Ausführungen von der Fa. P. J. Kipp 
en Zonen in Delft hergestellt. Die eine Ausführung entspricht obiger Beschreibung, bei 
der anderen, theureren ist der Fuss aus Metall gearbeitet und ein kleines Gefäss für 
Flüssigkeitsdämpfung angebracht. Der cylindrischc Mantel und die Platte P sind dabei 
ganz aus Glas hergestellt, wodurch die richtige Aufstellung des Instrumentes erleichtert 
wird. Der Zeiger e e ist aus Aluminium angefertigt und die Platte B versilbert und mit 
oiner Theilung von 5 zu 5° versehen. 



Heil erschienene Hiiclicr. 

Berichte von dem Haynold’schen Observatorium zu Kalocsa iu Ungarn. Von 

Dr. C. Braun. 178 S. mit zahlreichen Illustrationen und Tafeln. Münster i. W., 
Aschendorff. 

Verfasser, welcher fünf Jahre lang Director der im Jahre 1878 begründeten 
Privatsternwarte des Kardinal-Erzbischofs Haynold zu Kalocsa in Ungarn war, giebt 
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itn vorliegenden Werke einen Bericht über seine Thätigkeit. Der Bericht zerfällt in 
vier Theile. 

Der erste Theil enthält nach einer Schilderung der Entstehung der Sternwarte 
und ihrer baulichen Einrichtung eine kurze Beschreibung der vorhandenen Instrumente, 
die in der Hauptsache aus zwei Refractoren (von 4 und 7 Zoll Oeffnung), mehreren 
spectroskopischen Apparaten, Glan -Vo ge Pachern Spectrophotometer, Zöllner’schem 
Astrophotometer u. s. w. bestehen; ein interessanter, in der Stellung des letzten Nicols 
liegender Fehler des Zöllnerschen Photometers wird hierbei besprochen. 

Im zweiten Theile werden die ausgeführten astronomischen Arbeiten mit- 
getheilt , w elche in vierjährigen Beobachtungen von Sonnenflecken und einer Anzahl 
Kometenbeobachtungen bestehen. Hierbei kommen zahlreiche kleinere neue Einrichtungen 
an den Instrumenten und originelle Reductionsmethoden zur Sprache. 

Der dritte Theil bespricht „Arbeiten und Vorrichtungen der astronomischen 
Technik“, theils Modificationen älterer Instrumente, theils neue Constructionon instru- 
menteller Hilfsmittel, die vom Verfasser während seiner Thätigkeit als Director der 
Sternwarte herrühren. Es handelt sich um folgende Einrichtungen: Feldbeleuchtung 
am grossen Rcfractor, Construction eines neuen Helioskopes, sowie eines Heliostaten, 
Einrichtung zur Prüfung der Theilung eines Verticalkreises, Uhrstandindicator, Uhr- 
contact, Prüfungsvorrichtung für feine Libellen, verbessertes Prisma d vision dirccle 
(von Hartmann & Braun in Frankfurts. M. ausgeführt), Mikrometerbeleuchtung u. A. m. 

Der vierte Theil ist vom technischen Standpunkte aus nicht minder interessant 
als der vorhergehende. Er enthält detaillirte Vorschläge zu neuen Instrumenten und 
Apparaten, welche Verfasser leider nicht mehr ausführen lassen konnte; ein Halbprisraa- 
Spectroskop nach Christio, ferner ein Universal- Sternspectroskop ohne Spalt und ohne 
Fadenbeleuchtung des Mikrometers, ein Apparat zur dirocten Photographirung der Sonne 
mit Flecken, Fackeln und Protuberanzen , endlich eine Verbesserung des schon im 
Jahre 1864 vom Verfasser angegebenen Passagen-Mikrometers. 

Die vorstehenden kurzen Zeilen sollen nur bezwecken, unsere Lehrer auf das 
interessante Werk aufmerksam zu machen. Eine eingehende Besprechung der vielen 
technisch wuchtigen Neuheiten soll demnächst in dieser Zeitschrift folgen. TP. 

P. Pizzetti. La determinazione degli aziinut. Turin, Loescher, 6 L. 

G. Lorentzen. Theorie des Gaussischen Pendels 24 S. Leipziger Universitätsschrift (zu 
Franck’s Gedächtnisfeier). 

P. Starke. Die Messung der Schallstärken, 41 S. mit 1 Taf. Desgl. 

W. Harkuess. On the flexion of Meridian Instruments. Washington. M. 8,00. 

G. Langbein. Vollständiges Handbuch der galvanischen Metallniederschläge. Leipzig. 
M. 5,00. 

Qu. Sella. Teorica e Pratica del Regolo Calcolatore. Torino. M. 2,50. 

Fr. Baur. Lehrbuch der niederen Geodäsie. 4. Aull. Berlin, Parey. M. 12,00. 



Ycrelnsiiachrlclftteii. 

Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. Sitzung vom 19. October 1886. 
Vorsitzender: Herr Haensch. 

Herr P. Stückrath sprach über die Bestimmung des mittleren specifischen Ge- 
wichtes des Erdkörpcrs und des Gewichtes der Erde mittels der Wage, unter besonderer 
Betonung der von den Herren Dr. König und Dr. Richards vorgeschlagonen Methode. 
Der Vortragende gab eine eingehende Beschreibung der von ihm für die Anwendung 
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dieser Methode construirten Wage und der übrigen Nebeneinrichtnngen, welche die ge- 
nannten Herren für ihre Versuche getroffen haben. Da die bezüglichen Untersuchungen 
seiner Zeit wohl in dieser Zeitschrift nähere Besprechung finden werden, so kann an 
dieser Stelle von einem Eingehen auf den Vortrag abgesehen werden. 

Herr Dr. A. Le in an entwickelte dann die optischen und mathematischen Ver- 
hältnisse an Distanzmessern Reichenbach- und Porro’scher Construction, und zeigte, 
dass auch das Huyghens’sche und verwandte Oculare unter Beachtung der Vorsichts- 
maassregel, das Fadennetz in fester Entfernung hinter dem Collectiv anzubringen, theore- 
tisch wohl anwendbar seien, was bekanntlich vielfach bestritten worden ist, und dabei 
den Vortheil biotet, durch passende Verschiebung des Fadennetzes die raultiplicato rische 
Constante des Instrumentes genau auf die runde Zahl 100 oder 200 bringen zu können, 
hob jedoch besonders die Vorzüge hervor, welche in anderer Hinsicht auch für dio Zwecke 
der Entfernungsmesser das R am sde n’sche und ähnliche Oculare vor dem Huyghens’schen 
haben. Der Schriftführer: Blankenburg. 



Paten tschau« 

Besprechungen und Auszüge aus dem Patentblatt. 

Vacuumpumpe. Von P. Clerc in Paris. No. 36447 vom 25. Docember 1885. 

Zwischen dem zu evaeuirenden Go fass V und einer Luftpumpe ist der zum Theil 
mit Quecksilber gefüllte, bewegliche Rohr* 
ring A B eingeschaltet. Behufs des Ent- 
leerens von V fasst man den Griff II und 
bewegt, den Ring so. dass dessen Axe den 
Mantel eines Kegels beschreibt, wie die 
Figur zeigt. Hierbei schiebt das Queck- 
silber die vor C, bezw. vor V befindliche 
Luftmenge in der Richtung von A nach B 
vor sich her und in das GefUss E t von 
wo aus dieselbe durch eine mit dem 
Schlauch A' verbundene Luftpumpe ent- 
fernt wird. Der Knick M bleibt stets mit 
Quecksilber gefüllt, so dass die Rohre C und D nicht mit einander in Verbindung treten. 

Winkelmess- und Nivellir • Instrument mit Reflector - Spiegeln. Von 

A. Goutureau in St. Cloud, Frankreich. No. 36083 
vom 14. November 1885. 

In dem Gehäuse g ist an dessen einer mit Licht- 
üffnungon versehenen Seite ein Spiegel h angebracht, dem 
gegenüber ein Visirspalt und zwei rechtwinklig zu einander 
und über einander stehende Spiegel », k sich befinden. 





Biegsame Welle zur Uebertragung von Drehbewegung. Von H. Gleisberg in Dübeln, Sachsen 

No. 36547 vom 26. Februar 1886. 

Parallele Drähte d, welche einen mit an einander gereihten Kugeln kV gefüllten 
Cylindermantel bilden, sind in gewissen Abständen durch eingeschaltete, mit Löchern ver- 
sehene Scheiben s geführt und 
an ihren mit dicken Köpfen v 
versehenen Enden in den rinnen- 
artigen Vertiefungen der An- 
triebs- und Arbeitswelle c bezw. 
c* derart gelagert, dass ihnen eine Bewegung in der Längsrichtung gestattet, das Ausspringen 
und Heraufziehen aus den Rinnen aber durch die übergeschobene Hülse h verhindert ist. 
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Sperrgetriebe. Von G. Thommen in Waldenburg bei Basel, Schweiz. No. 30100 vom 
21. October 188.'». 

Der bei jedem Umlauf des Rades H erfolgende Vorschub des 
Rades A um einen Zahn ist für jede Drehrichtung von li durch Anordnung 
zweier Klinken er' und des diese beiden Klinken verbindenden zweiarmigen 
Hebels d gesichert. 

Neuerung am Telephon. Von E. Pabst in Hannover. No. 36390 vom 24. Octo- 
ber und No. 36845 vom 22. Dccember 1885. 

Um die sog. Uebererregung des Telephonmagneten, d. h. die von der Membran noch 
nicht gebundenen Kraftlinien durch Umwandlung in Inductionsströme zu verwerthen. welche 
den auf den Magnetpolen sitzenden Spillen zugeführt werden und deren Wirkung erhöhen 
sollen, ist ein eiserner Ring von winkelförmigem oder anderem Querschnitt oberhalb der 
Membran angebracht. Dieser Ring umgiebt concentrisch die OefTnung dos Schalltrichters und 
ist mit einer Wicklung aus dünnem isolirten Kupferdraht versehen. 

An Stelle des in dem Haupt^Patent No. 3G390 erwähnten Ringes, welcher ^.die Oeff- 
nung des Schalltrichters concentrisch umschliesst, ordnet Erfinder neuerdings oberhalb der 
Membran eines Telephons eine Eisenmasse von beliebiger Gestalt an, welche eine oder mehrere 
Inductionsspulen trügt. (1886. No. 38.) 




l ür die Werkstatt. 

Structur des Stahles. Von Osmond und Werth. Compt. Rend. 10O. S. 540. 

Wenn Gussstahllamellen von 0,02 bis 0,03 mm Dicke auf Glas befestigt, mit ver- 
dünnter Salpetersäure behandelt werden, so löst die S&ure das Eisen völlig auf und das 
zurückbleibendo Skelett lasst die Vertheilung der Kohle im Stahl erkennen. Unterm Mikro- 
skop zeigt sich, dass diese Vertheilung keine gleichförmige ist und dass im Gussstahl die 
kleinen Körnchen weichen Eisens von Hüllen aus Kohleneiscn umgeben sind. 

Diese einzelnen Zellen vereinigen sich zu Zellenhaufen, welche das Korn des Stahles 
bilden; die Zellonhaufen sind durch eingelagertes weiches Eisen von einander getrennt, 
welches nach der Behandlung mit Salpetersäure aufgelöst ist, wodurch die Berührungsflächen 
freigelegt sind; die zusammengesetzten Zellen haben demnach jene Umhüllungen nicht In 
diesen Trennnngsflächen ist die Cohäsion am geringsten und in der Bruchflache ist das 
Minimum von Kohle enthalten. 

Wenn nach Wey l’s Verfahren die Gnssstahlstange als positiver Pol eines Bun sen’schen 
Elements mit verdünnter Salzsäure behandelt wird, so behält der Rückstand Form, Aussehen 
und Dimension des ursprünglichen Stabes. Dieser Rückstand ist gebildet ans Kohleneisen 
Füttern, welche nach Art des Graphits im grauen Gusseisen zwischen die polyedrischon 
Körner eingestreut sind: diese Füttern bilden also ein zusammenhängendes |Netz, in* dessen 
Maschen die Eiscnkömchcn eingebettet waren. Der Rückstand ist im Wesentlichen Kohleneisen. 

Wenn man polirte Flächen mit concentrirter Salpetersäure ätzt so lässt sich die 
Vertheilung von Eisen und Kohleneisen leicht erkennen an dem Contrast zwischen den 
metallisch glänzenden und den schwarzen matten Stellen. 

Bei langsam abgekühltem Guaastahl vorschwinden nach heftigem Hämmern die 
Zellenhaufen vollständig nnd es bleiben nur die einzelnen Zellen bestehen; das zwischen- 
gelagerte Kohleneisen ist viel seltener. 

Durch Kalthämmom wird eine permanente Deformation der Zelle bewirkt. 

Hr. 



- - Nachdruck verhüten, 

Verla* von Juliua Springer ln Berlin N — Druck von II. M Hermann In Berlin 81V. 
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VI. Jahrgang. Drcember 1MN6. Zwölftes Heft. 



Zur Geschichte der Entwicklung der mechanischen Kunst. 

Von 

Dr. L. Lorwcnhrri in Berlin 

Im zweiten und dritten Jahrgange dieser Zeitschrift habe ich eine Reihe von Auf- 
sätzen unter obigem Titel veröffentlicht, deren erster 'Abschnitt einen einleitenden Ueber- 
blick bot, während die beiden folgenden Abschnitte Mitteilungen über die Herstellung 
optischen Glases sowie über die Feineinthcilung von Kreisen enthielten. Der dritte Ab- 
schnitt sollte nach dem anfänglichen Plan ausser den im März 1883 (dritter Jahrg. S. 103) 
abgeschlossenen Darlegungen über die Methoden zur Anfertigung von Muttertheilungen 
noch die Construction von Kreistheilmaschinen behandeln. Hierfür war mir aber, vor 
Allem auch im Verlaufe jener Veröffentlichungen, von verschiedenen Seiten ein so reich- 
liches Material zugänglich gemacht worden, dass die mir besonders in den letzten drei 
Jahren nur spärlich zugemessene Mussezeit für seine Verarbeitung nicht ausreichte und 
ich dieselbe immer weiter hinausschieben musste. Es kam hinzu, dass nach den ziemlich 
ausführlich gehaltenen Aufsätzen des dritten Abschnittes ich mehrfach angegangen wurde, 
auch eine kritische Zusammenstellung der in der Praxis mit den verschiedenen Eintheilungs- 
methoden und Theilmaschinen wirklich erreichten Genauigkeit zu geben; ebenso wurde der 
Wunsch laut, es möchten auch die Längentheilmaschinen in den Kreis der Besprechung 
hineingezogen werden. Hoffentlich wird es mir in nicht langer Zeit möglich sein, in besonderen 
Abhandlungen diesen von mir nicht ausser Acht gelassenen Verpflichtungen gerecht zu 
werden. Für jetzt will ich — mit Rücksicht auf eine noch zu erwähnende besondere 
Veranlassung — wenigstens einer anderen in der Einleitung zu jenen Aufsätzen ge- 
gebenen Zusage nachkommen und die seit einigen Jahren, unter dankenswerthester 
Beihilfe zahlreicher Freunde der mechanischen Kunst, gesammelten Notizen über die 
wichtigsten mechanischen Werkstätten Deutschlands im Zusammenhang mittheilen. Diese 
Aufsätze reihen sich an die vorerwähnten als vierter Abschnitt an; auch sie wollen 
auf Vollständigkeit keinen Anspruch machen, ihr Zweck geht vielmehr vorzugsweise 
dahin, die theils in wenig verbreiteten Vereins- und Institutsschriften, theils in Fach- 
werken zerstreut sich vorfindenden Angaben über die Leistungen hervorragender Mechaniker 
unseren Lesern vorzuführen und durch einige auf privaten Wegen erhaltene Mit- 
theilungen zu ergänzen. 

IV. Die wichtigsten mechanischen Werkstätten Deutschlands. 

Eigentliche Mechaniker sind in Deutschland nicht viel später aufgetreten als in 
England, doch hat bis vor etwa 150 Jahren keiner derselben mehr als locale Bedeutung 
gewonnen. Der erste, dessen Leistungen einen über die Grenzen seiner Heimath hinaus- 
gehenden Ruf errangen, war Brander in Augsburg (1734 bis 1783). Demnächst ist die 
im Jahre 1762 gegründete Brei thanpt’sche Werkstatt in Kassel zu nennen, deren Erzeug- 
nisse von den Fachleuten bald sehr geschätzt wurden, obwohl sie im Verlaufe des vorigen 
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Jahrhunderts ausserhalb Hessens und seiner nächsten Umgebung nur wenig Eingang gefun- 
den zu haben scheinen. Als ein dritter Vorkämpfer der deutschen Präcisionsmechanik 
kann Voigtländer in Wien gelten, der im Jahre 17U3 ein „Commercien-Schutzdecret“ 
zur Verfertigung mathematischer Instrumente erhielt. 

In erfolgreiche Concurrenz mit dem Auslande ist die deutsche Mechanik nicht vor 
dem Anfang dieses Jahrhunderts getreten, und zwar gelang es zuerst den genialen 
Leistungen des Hamburgers Repsold’s und der beiden Münchener Reichenbach und 
Fraunhofer, die Engländer, welche bis dahin einen unbestrittenen Vorrang in der 
Mechanik behauptet hatten, aus dem Felde zu schlagen. 

Bald gesellten sich zu den von diesen drei Männern begründeten, von würdigen 
Nachfolgern fortgeführten Werkstätten und zu dem Breitbaupt’schen Institut, dessen Be- 
deutung in der Folge, insbesondere für geodätische Instrumente, immer allgemeinere An- 
erkennung erlangte, auch in Berlin, Wien und anderwärts mechanische Werkstätten, deren 
vorzügliche Leistungen das Ansehen der deutschen Mechanik aufrecht erhielten. 

Für die nachfolgenden Mittheilungen über die wichtigsten mechanischen Institute, 
welche bis vor etwa 30 Jahren in Deutschland Namen und Ruf erworben haben, erscheint 
die Gruppirung nach den Wohnorten am bequemsten und zweckmässigsten. Demgemäss 
sollen ziin&chst die bayerischen Werkstätten, also die von Brander, Reichenbach, 
Fraunhofer bezw. deren Nachfolgern, und von Steinheil, zusammengefasst werden. 
Hieran sollen sich Mittheilungen über das RepsoUTsche Institut in Hamburg und das 
Breithaupt’sche in Kassel schliessen. In weiterer Folge soll die Entwicklung der mechani- 
schen Kunst in Berlin sowie in Wien dargestellt werden. Wichtige Werkstätten an an- 
deren Plätzen werden am Schluss erwähnt werden, wo auch die in verschiedenen Ge- 
genden Deutschlands hochentwickelte mechanische Kleinindustrie Berücksichtigung finden 
soll, obwohl gerade in letzterer Beziehung meine Bemühungen auf Beschaffung geeigneter 
Unterlagen bisher nur geringen Erfolg erzielt haben. 

1. Die bayerischen Werkstätten. 

Georg Friedrich Brander wurde, wie in der Regel angegeben wird, 1713') 
als Sohn eine« Materialwaarenhündlers zu Regensburg geboren. Er zeigte schon früh 
Neigung zur Mechanik, seine Lehrmeister in derselben werden leider nicht genannt. Die 
für seinen praktischen Beruf unentbehrlichen Zweige der Mathematik und Physik studirte 
er zu Nürnberg und Altdorf, insbesondere unter Doppelmeier's Leitung. Von 1734 bis 
zu seinem im Jahre 1783 erfolgten Tode arbeitete er in Augsburg, zuerst als Verfertiger 
chirurgischer, später mathematischer, physikalischer und astronomischer Instrumente. Die- 
selben wurden sehr geschätzt, doch geht es zu weit, wenn man behauptet, dass sie ,,den 
besten englischen Instrumenten an die Beite gestellt, ja vorgezogen wurden“. Aus 
gelegentlichen Bemerkungen, die sich zwar nicht in gleichzeitigen, doch in nur wenig 
späteren Zeitschriften (Znch's monatliche Correspondenz, Gilbert ’s Annalen) vorfinden, ist 
zu folgern, dass die deutschen Sternwarten auch zu Brander*« Lebzeiten grössere Instru- 
mente durchweg aus England bezogen und nur kleinere in Augsburg bestellten. 
Doch der Ruf Brander s war in der wissenschaftlichen Welt immerhin so weit verbreitet, 
dass er wiederholt Benifungen nach ausserhalb erhielt: so wurde er 1753 nach Paris, 
später nach Petersburg und München berufen; er lehnte es jedoch stets ab, Augsburg zu 
verlassen. Brander’s Leistungen in Herstellung feiner Langen- und Kreistheilungen 
sind bereits auf S. 374 des Juhrgangs 188*2 dieser Zeitschrift gewürdigt worden, ebenda 
finden auch seine auf Glas mit Diamant gezogenen und mit Gold eingelassenen Theilungeu 
Erwähnung. Seine Glasmikrometer für Fornrohre und Mikroskope waren sehr berühmt: 

') Nach Cantor, (Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 3 S. 240 u. f.). dem die 
biographischen Daten über Brander entnommen sind, ist das Geburtsjahr nicht hinreichend 
beglaubigt. 
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er stellte Glasgitter her, deren Linien nur um 0,001 Zoll bayer. (0,024 mm) von einander ab- 
standen. Von mathematischen Instrumenten ist sein Universalraesstisch und sein Distanz- 
messer mit zwei Fernrohren (erfunden 1778) hervorzuheben; auch fügte er zuerst den Spiegel- 
sextanten künstliche Horizonte hinzu, um sie zur Messung von Winkeln auf dem Lande 
tauglich zu machen. Bei vielen seiner Arbeiten erfreute er sich der Anleitung und Mitwir- 
kung des berühmten M athematikers Job. Heinrich Lambert, welcher von 1759 au eine Zeit 
lang in Augsburg lebte (Lambert war später von 1764 bis zu seinem im Jahre 1772 
erfolgten Tode Mitglied der Akademie in Berlin). Brander versuchte sich übrigens auch 
in reiner Mathematik: so gab er im Jahre 1775 eine Anleitung heraus, um „mit zwei 
Zahlen in allen Fällen sicher zu rechnen“. 

Höschel übernahm nach Brander's Tode dessen Werkstatt. Sein Name ist 
durch den 17851, also schon im Todesjahre seines Vorgängers, von ihm angegebenen 
katoptrischeu Zirkel bekannt geworden. Dies ist ein nach Art der Spiegelsextanten ein- 
gerichtetes Instrument, das aber ausser der Messung eines Winkels zugleich noch die 
graphische Verzeichnung desselben gestattet. 1 ) 

Doch schon unter Höschel scheint die Brander sehe Werkstatt in Verfall ge- 
rathen zu sein. Wenigstens ist über ihre weiteren Leistungen Nichts bekannt geworden 
und es liegen Urtheile vor, nach welchen im Ausgang des vorigen Jahrhunderts ihre Be- 
deutung auf Null herabgesunken war. Bald aber erstand an ihrer Stelle in der Haupt- 
stadt Bayerns jene andere Werkstatt, deren Erzeugnisse diejenigen Brander’s weit über- 
holten und welche sich nicht nur einen Weltruf eroberte, sondorn auch für die ganze 
deutsche Feinmechanik auf Jahrzehnte hinaus von entscheidendem Einfluss blieb. Der 
Begründer dieser Werkstatt ist Georg Keichenbach, der aber schon nach wenigen Jahren 
eine Stütze erhielt an Josef Fraunhofer. Der mächtige Stamm, den diese beiden unvergess- 
lichen genialen Männer zusammen bildeten, trennte sich zwar bald in zwei Aeste, die 
jedoch beide in gleicher Pracht erblühten. Die Reichen hach- Er tel’sche Werkstatt bildete 
den einen, die Fraunhofer-, später Merz’sche Werkstatt den anderen Ast. Beide aber, 
ebenso wie die Stammwerkstatt hatten ihre Wurzel in einem und demselben Manne, in Josef 
von Utzschneider. Dieser, obwohl kein Mechaniker, hat doch um die Mechanik sieb un- 
sterbliche Verdienste erworben, indem er eben jenen beiden Männern, Reichenbach und 
Fraunhofer, die Mittel zur Entfaltung ihres segensreichen Wirkens gewährte und mit 
seinem geschäftskundigen Geist ihnen getreulich zur Seite stand. Verweilen wir zunächst 
einen Moment bei diesem merkwürdigen, um die Industrie seines engeren Vaterlandes 
überaus verdienten Manne. 

Utzschneider, geboren im Jahre 1768,*) war schon als Student Hofbeamter 
bei einer bayerischen Herzogin. Von 1784 an war er in den verschiedensten Staats- 
ämtern thätig; er beschäftigte sich dabei vorzugsweise mit der Verbesserung der Domänen 
und hat sich um die Kultur des Donauinooses, sowie um die rationelle Ausbeutung der 
Salinen sehr verdient gemacht. 1801 trat er aus dem Staatsdienst aus und nunmehr be- 
ginnt seine fruchtbringende Thatigkeit für die bayerische Industrie. Er begründete 
zuerst eine Ledermanufactur; spater, im Jahre 1804, trat er dem, wie bald genauer an- 
gegeben werden wird, inzwischen durch Reichenbach errichteten mechanischen Institut 
bei. Im Jahre 1807 kehrte Utzschneider in den Staatsdienst zurück, wo er wiederum 
die Verwaltung der Salinen übernahm und die glänzendsten Erfolge erzielte, insbesondere 
nachdem es ihm gelungen war, seinen Freund Keichenbach für die Technik des Salinen - 
wesens zu interessiren. Eine Zeit lang stand er auch an der Spitze der Kataster- 

l ) Vergl. Schneider, Instrumente und Werkzeuge der höheren Messkunst. Leipzig 18GS 
Seite 233. 

*) Kunst- und Geworbeblatt des polytechnischen Vereins für das Königreich Bayern, 
2t>. Jahrgang 1610: Nekrolog für Utzschneider von Prof. Desberger. 
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commiaaion. 1809 verlier er den Staatsdienst aufs Neue und nahm seine industrielle 
Thätigkeit wieder auf. Neben der Sorge für die Reichenbuch-Fraunhofer’sche Werkstatt 
beschäftigte ihn die Tuchraannfactur. Ein Jahr laug, 1818 bis 1819, war er auch Bürger- 
meister von München, ebenso 1827 Vorstand der polytechnischen Schule; er starb 184tO 
an den Folgen eines unglücklichen Sturzes. 

Wenden wir uns nunmehr den beiden mechauischen Werkstätten zu, an welchen 
Utzschneider sich betheiligte, und den beiden Männern, welche sie begründeten. 

Georg Reichenbach 1 ) ist am 24. August 1772 zu Durlach in Baden geboren, 
als Sohn eines pfalzbayerischen Zeugoffiziers, eines geschickten praktischen Mechanikers, 
der 1822 in hohem Alter als Oberstlieuteuant der Artillerie in München starb. Georg 
genoss in Mannheim, wo seine Eltern um jene Zeit lebten, eitle vorzügliche Erziehung, auch 
wurde er früh in der Ausführung mechanischer Arbeiten unterwiesen. Schon auf der 
Kriegsschule im Alter von 17 Jahren fertigte er nach dem Muster eines auf der Stern- 
warte zu Mannheim gesehenen einen Spiegelsextanten an. Der Sextant erregte die Auf- 
merksamkeit des berühmten bayerischen Staatsmannes Grafen Rumford, durch dessen 
Empfehlung Reichenbach eine Staatsunterstützuug zu einer zweijährigen Studienreise 
(1791 — 1793) nach England erhielt. Er arbeitete bei James Watt und in anderen englischen 
Maschinenfabriken, auch kümmerte er sich wohl um mathematische und astronomische 
Messinstrumente, doch ist es irrig, wenn angegeben wird, er hätte auch bei Ramsden 
gearbeitet und studirt; in Oilberfs Annalen Bd. tritt er dieser Mittheilung ausdrück- 
lich entgegen. 1793 nach Bayern zurückgekehrt, vervollkommnete er seine Kenntnisse in 
der höheren Mathematik insbesondere unter Beihilfe des Münchener Professor 8chiegg, 
ohne jedoch seinen dienstlichen Pflichten als Offizier dabei untreu zu werden. Er wurde 
rasch befördert und im Alter von 28 Jahren, im November 1800, zum Hauptmann er- 
nannt. Schon vorher beschäftigte er sich viel mit dem Plan einer neuen Kreistheil- 
maschine; im Feldquartier zu Cham, am 10. Juli 180Ü 1 ) ersann er sein berühmtes Verfahren 
zur Herstellung einer Muttertheilung, welches im Jahrgang 1882 dieser Zeitschrift S. 448 
und 465 ausführlich charakterisirt und beschrieben ist. Es kann als sicher gelten, 
dass Reichen bach die Arbeiten des Herzogs von Chaulnes, des ersten Erfinders des 
Lufteintheilnugsverfahrens (a. a. O. S. 449). nicht gekannt hat, also ganz selbständig 
auf eine ähnliche Methode verfallen ist, die er überdies in der ingeniösesten Weise aus- 
bildete. 18U1 kehrte er nach München zurück und baute hier zunächst eine kleine Theil- 
maschinc, bei w elcher die Striche einer nach jenem Verfahren angefertigten Muttertheilung 
der Reihe nach unter ein feststehendes Mikrometermikroskop eingestellt und unter Be- 
nutzung eines mit letzterem festverbundenen Reisservverkes copirt wurden. Bald darauf 
vereinigte er sich mit dem Uhrmacher Liebherr zur Begründung einer „mechanischen 
Werkstatt “, welche zunächst Theodolite und Spiegelsextanten für die Forstverwaltung, aber 
schon 18U3 auch Instrumente für die Münchener Sternwarte und deren Director Schiegg an- 
fertigte. Das allererste Werk der Werkstatt war der Bau einer grossen Theilmaschitie 

•) Georg von Reichenbach und seine Leistungen auf den Gebieten der Mechanik und 
des lügenifurwesens. Vortrag gehalten bei der Jahresschlussfeier der Kgl. Technischen 
Hochschule in München am 28. Juli 1888 von Carl Max von Bauernfciud, München 1883. — Als 
Quelle aller Lebensbeschreibungen Reichenbachs ist ein Nekrolog im Regierungsblatt für das 
Königreich Bayern, Jahrgang 1829, Seite 49, anzusehen. Vergl. auch Thiersch, die wissenschaft- 
liche Seite praktischer Thätigkeit nebst biogr. Nachr. von Reichenbach, Fraunhofer und 
Roth, München 1852 (Verhandl. der Bayer. Akad. d. Wies.). Eine vollständige Uebersicht 
über die Leistungen Reichenbachs auf dem Gebiete der Feinmechanik habe ich trotz vielen 
Bemühens auch in München nicht erlangen können. 

s ) Bauemfeind giebt 1801 au, aber Reichenbach selbst nennt in Gilberts Annalen det» 
io. Juli 1800. 
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nach Reichenbach’s Princip, er selbst giebt über die Genauigkeit der mit dieser Maschine 
hergestellten Theilungen an: ,.daas kein Theilstrich um eine Viertel-Secunde fehlte.“ 

Ob eine so weit gehende Genauigkeit wirklich erreicht wurde, dürfte sich leicht noch 
nachträglich feststellen lassen, da diese Maschine nach Bauernfeind’» Angabe heute noch 
vorhanden ist und Überdies zahlreiche auf ihr getheilte Kreise im Gebrauch sich vorfinden. 
Zweifellos haben Reichenbachs Theilungen diejenigen Ramsden’s an Genauigkeit min- 
destens erreicht, vermuthlich auch weit übertroffen. 1 ) 

Im Jahre 1804 trat Utzschneider dem Gesellschaftsvenrage von Reichenbach und 
Liebherr bei und das nunmehrige „mechanische Institut“ von Reichenbach, Utzschneider 
und Liebherr begann sofort mit der Herstellung astronomischer, geodätischer und physi- 
kalischer Instnimente jeder Art. Die zum Zwecke der Herstellung topographischer 
Karten um diese Zeit vorgenoramene Vermessung Bayerns veranlasste rege Nachfrage 
nach guten Messinstrumenten. Es wurde Vieles und Ausgezeichnetes in dem neuen In- 
stitut gemacht, doch war anfangs nur wenig verkäuflich, weil es an brauchbaren Gläsern 
fehlte. Um aus dieser Verlegenheit herauszukommen, machte Utzschneider sich auf, um 
Optiker, von denen er gehört hatte, in ihrer Heimat und ihrer Werkstatt aufzusuchen. 
So fand er in Genf den Glasschraelzer Guinand, welcher einigermaassen brauchbares Flint - 
glas erzeugte.* Er veranlasste Guinand im Jahre 1806, sich ihm anzuschliessen und 
erbaute nun in dem kurz zuvor angekauften ehemaligen Kloster zu Benediktbeuren neben 
einer Glashütte für Tafel- und Hohlglas eine Kunstglashütte für optisches Glas. 8 ) 
Guinand leitete zunächst das Schmelzen, während der Optiker Niggl in München die 
Gläser berechnete und schliff; ihm wurde bald der junge Fraunhofer beigegeben. Als 
Ende 1807 die optische Werkstatt ganz von München nach Benedikt beuren verlegt 
wurde, trat Niggl aus und Fraunhofer stand von da allein an der Spitze der optischen 
Abtheilung. Schon im Anfang 1809 hatte diese eine so grosse Ausdehnung angenommen, 
dass sie von dem mechanischen Institut Reichenbach’s ganz getrennt wurde und zwischen 
Reichenbach, Utzschneider und Fraunhofer ein eigener Gesellschaftsvertrag zur Gründung 
eines optischen Institutes in Benediktbenren zu Stande kam. Reiohenbach blieb zwar 
Theilnehmer des optischen Institutes bis 1814, doch stand er den mechanischen Arbeiten, 
welche in diesem selbst nöthig waren, fortan fern; dieselben wurden von Rudolf Bloch - 
mann, später Vorsteher des Dresdener mathematischen Salons und auch bekanut durch 
die Begründung von Leuchtgasfabriken, geleitet. Die Verbindung des Münchener 
Mutterinstitutes, an dessen Spitze Reichenbaoh blieb, mit Benediktbeuren beschränkte sich 
darauf, dass von dorther Gläser bezogen wurden. Reichenbach’s Erzeugnisse erwarben 
sich inzwischen einen unbestrittenen Ruf. Die Sternwarten zu Prag, Warschau, Pest, 
Ofen, Wien, Paris, Upsala, Dorpat, Kopenhagen, Mailand, Neapel, Königsberg, Mann- 
heim und München wurden nach einander mit Reichenbach’schen Instrumenten aus- 
gestattet. Nachdem Reichenbach bereits seit längerer Zeit an dem noch wiederholt zu 
nennenden Ertel einen treuen Gehilfen gefunden hatte, löste er im Jahre 1814 die mit 

*) Bei Ramsden's Theilmaschine Diese Zeitschr. 1882 S. 3t>7' wurde die Einstellung 
des zu theilenden Kreises unter das feststehende Reisserwerk durch eine überaus feine 
Schraube vermittelt, welche in den Rand de« mit ersterem Kreise fest verbundenen Haupt- 
kreise» eingriff. Bei Ramsdens Theilungen sind nach Zach’s Correspondenz Bd. 8 1803 
noch Fehler bis za 3 Secunden vorgefunden worden. Bird, dessen Theilungen Baaernfeind 
auch erwähnt, theilte ausschliesslich mit der Hand; eine Bird'sche Theilmaschine hat es 
daher nie gegeben fVergl. a, a. O. S. 372). Bird’s Handtheilungen erreichten eine Genauig- 
keit von wenigstens 1 Secunde. 

*) Vergl. diese Zeitschrift 1882 8. 280. 

*) Die Werkstätten in Benedi kt beuren . insbesondere das optische Institut. Von 
H. Zschokke in Aarau. Gilbert’« Annalen Bd. 50. 1818 8. 196. 
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Utzschneider und Liebherr noch bestehende Verbindung ganz auf und begründete mit Ertel 
zusammen ein neues Institut zur Anfertigung mathematischer und astronomischer In- 
strumente,, welches er Anfang 1821, "nachdem er das Jahr zuvor zum Director des 
Centralbureaus für Strassen- und Wasserbau ernannt worden war, ganz an Ertel Abtrat. 
Kurz vorher im Jahre 1818 war er noch nach Wien berufen worden, um an der dortigen 
technischen Hochschule eine mechanische Werkstatt zu errichten. Das Münchener In- 
stitut hatte die hierfür erforderlichen Theilmaschinen und anderen Hilfsmittel zu liefern. Die 
wirkliche Einrichtung der Werkstatt verblieb wiederum seinem Gesellschafter Ertel, der 
von Mitte bis Ende 1820 als Werkmeister der mathematisch-astronomischen Werkstatt 
des Wiener polytechnischen Institutes fungirte. 

Reichenbach war schon von 1814 an für die mechanische Kunst nicht mehr in 
dem Umfange thätig, wie vorher. Dafür hat er auf anderen Gebieten der Technik gerade 
nach dieser Zeit ganz Ausserordentliches geleistet. Schon im Jahre 1809 hatte er eine 
neue doppeltwirkende Wassersäule nmaschine ersonnen, welche bei der Soolenleitung auf 
den Strecken von Reichenhall und Berchtesgaden bis Rosenheim in Anwendung kam. 
Wie Bauernfeind mittheilt, wirken noch heute elf dieser Maschinen auf jener Strecke; 
die grösste derselben, bei Illsang, „Reichenbach’s Meisterwerk und ein Triumph der 
industriellen Mechanik“, hebt die gesättigte Soole auf eine Höhe von 356 Metern. Auch später 
noch war Reichenbach wiederholt bei der Einrichtung von Wasser- und Brunnen werken thätig. 
Im Jahre 1815 übernahm er es, die Gewehrfabrik zu Amberg zu verbessern und erzielte 
auch hier glänzende Resultate. Ebenso beschäftigte er sich viel mit der Geschützgiesserei, 
er machte wiederholt Versuche mit gezogenen Rohren und mit pfeilförmigen Geschossen; 
im Jahre 1821 unterzog er sich des Auftrages, in Wien eine Kanonenbohrerei einzu- 
richten. Als bayerischer Oberbaudirector hat er nicht minder für den Wasserbau und 
die Flussschifffahrt Werthvolles geleistet; schon aus einer früheren Zeit seines reich be- 
wegten Lebens stammen seine Vorschläge auf Herstellung gusseiserner Röhrenbrücken; 
bei der späteren Weiterbildung dieser Ideen hat er auch auf die Verbesserung der 
bayerischen Hochöfen und Eisengiessereien entscheidenden Einfluss ausgeübt 

Reichenbach starb als Mitglied der Akademien zu München und Paris am 
21. Mai 1826 in München. 1 ) Auch als Mensch war er „gross und achtungswürdig. Er 
galt für ein Muster von Rechtschaffenheit, Offenheit und Biederkeit.“ Nicht imerwähnt 
darf seine Verfeindung mit dem Oberbergrath Baader bleiben, weil diese den Schlüssel 
za vielfachen Angriffen bildet, welche in der gleichzeitigen technischen Litteratur gegen 
Reichenbach’s Leistungen sich vorfinden. (Vergl. den Liebherr' sehen Angriff in dieser 
Zeitschrift 1882 S. 455;. 

Reichenbach's Verdienste um die mechanische Kunst beschränken sich nicht auf 
die Erfindung seiner Theilmethode und die Herstellung seiner Kreistheilmaschine, viel- 
mehr ist sein Name mit allen in der praktischen Astronomie und Geodäsie neuerdings 
angewandten Apparaten auf’s innigste verknüpft. Meridiankreise, Passageninstrumente, 
Aequatoreale, Theodolite, Nivellirinstrumente u. s. w., den Aufbau aller dieser Instrumente 
hat er neu gestaltet oder doch wesentlich verbessert; von ihm rührt ein neuer Messtisch, 
von ihm der Distanzmesser mit Fäden im Ocular her, er hat zuerst die Messkeile ange- 
geben zur Messung der Zwischenräume der Stangen hei den Basisapparaten 9 ) u. a. m. 
In Bauernfeind’s Vermessungskunde wird auch die Einführung des Dreifusses mit Stell- 
schrauben für Reichenbach in Anspruch genommen, doch wie es scheint, mit Unrecht, 
da schon Ramsden’s Theodolite Dreifüsse aufweisen. 

Bevor wir dem optischen Zweig der Utzschneiderschen Werkstätten und dem 

•) Sein Grabstein tragt die Worte: „Sein Name genügt, sein Denkmal sind seine 

Werke.“ 

*) Vergl. Besse 1, Oradmessnng in Ostpreussen S. 2. 



Digitized by 




Secbater Juhrgttna. boeomber MH0. L«>kWK*iikkz. Mkciianischk Kcnst. 



411 



an seiner Spitze stehenden. Reichenbach an Genialität ebenbürtigem Fraunhofer uns zu- 
wenden, bleibt uns noch, das weitere Schicksal des Reichenbach’schen mechanischen 
Institutes kurz in Betracht zu ziehen. Es wurde schon erwähnt, dass Traugott Ertel 
dasselbe übernahm. Dieser ist 1778 in Oberforchheim bei Freiberg in Sachsen als Sohn 
eines Bergmannes und Strumpfwirkers geboren. 1 ) Er erhielt nur den nothdürftigsten 
Schulunterricht und trat im 16. Lebensjahre in Freiberg bei einem Zeugscbmied in 
die Lehre. Nach fünfjähriger Lehrzeit ging er auf die Wanderschaft, durchstreifte Oester- 
reich und Ungarn und trat 1804 in Wien in das Gewerbe der Instrumentenmacher ein. Hier 
fertigte er vorzugsweise chirurgische Instrumente an. 1806 siedelte er nach München 
über und erhielt auf Empfehlung des Prof. Arzberger vom Wiener polytechnischen Institut 
Anstellung in Reichenbach’s Werkstatt. Er zeichnete sich durch Fleiss, Talent und Ge- 
schicklichkeit ans, so dass Reichenbach ihn im Jahre 1814 als Theilnehmer aufnahm. 
Seine Thätigkeit bei der Begründung der mechanischen Staatswerkstatt in Wien ist schon 
oben berührt worden; auch wird dort schon angegeben, dass Ertel Ende 1820 nach 
München zurückkehrte und die Werkstatt auf eigene Rechnung übernahm, nachdem 
Reichenbach ganz in den bayerischen Staatsdienst übergetreten war. 

Von dieser Zeit an stellte Ertel nicht blos Präcisionsinstrumente her, sondern 
auch Kraft- und Arbeitsmaschinen, Pumpen, hydraulische Pressen u. s. w. Er beschäftigte 
mehr als 100 Arbeiter, seine wissenschaftlichen Instrumente gingen in grosser Zahl ins 
Ausland, namentlich nach Russland, das seine astronomischen, geodätischen und nautischen 
Institute vorzugsweise mit Reichenbach-Ertel’schen Instrumenten ausrüstete. Aber auch 
in Deutschland, Italien, England, Amerika u. s. w. fanden seine astronomischen und geo- 
dätischen Instrumente, Passageninstnimente, Repetitionstheodolite, Nivellirinstrumente, 
Spiegelkreise u. s. w. viel Verbreitung. Viel Aufsehen erregte seiner Zeit der von ihm 
für die Sternwarte in Pulkowa gelieferte Verticalkreis mit einer Focallänge von 196 cm 
und einem Kreis von 109 cm Durchmesser. Ertel starb 1858. 

Ihm folgte der älteste Sohn Georg Ertel, der bereits 1834 als Theilnehmer im 
väterlichen Geschäft thätig war. Er überlebte seinen Vater nur fünf Jahre und starb im 
besten Mannesalter im Jahre 1863. Das Geschäft übernahm der jüngere Bruder Gustav, 
der 1875 starb. Die Werkstatt wurde von da an mit fremder Hilfe für den einzigen noch 
lebenden Enkel des Begründers des Institutes geleitet. 

Josef Fraunhofer, der grosse Optiker, ist am 6. März 1787*) in Straubing in 
Bayern als zehntes Kind*) einer armen Glaserfainilie geboren. Er verlor früh seine Eltern 
und kam im 12. Lebensjahre 1799 nach München zu dem Hofspiegelmacher und Glas- 
schleifer W eichselbcrger in die Lehre. Er war des Lesens und Schreibens beinahe un- 
kundig, da sein Vater den Knaben schon früh bei seinem Handwerke beschäftigt und 
sich um den Schulbesuch wenig gekümmert hatte. Die Aufgaben des schwächlichen und 
zart gebauten Knaben, dem eine sechsjährige Lehrzeit bevorstand, waren wesentlich die 
eines Laufburschen für Werkstatt und Küche. Dabei wurde ihm der Besuch der Sonntags- 
schule vom Meister nicht erlaubt Da brachte ein Unglück dem aufstrebenden Knaben 

’) Nach Bauernfeind in der Allg. deutsch. Biographie Bd. 6. S. 331. 

* ' In wenigen Wochen sind hundert Jahre verflossen seit der Geburt Fraunbofer’s. 
In hiesigen Mechanikerkreisen werden Vorbereitungen getroffen, um den 6. März 1887 als 
Jubeltag des grossen und merkwürdigen Mannes würdig zu begehen. Hoffen wir. dass auch 
andere nahestehende Kreise den Tag nicht unbemerkt vorübergehen lassen. Dass auch 
München, der Wirkungsort Fraunhofer’s, eine Jubelfeier veranstaltet, darf als sicher gelten. 

s ) Utzschneider. Kurzer Umriss der Lebensgeschichte Fraunhofer’s, München I82ü. 
L. Jörg, Fraunhofer und seine Verdienste um die Optik. München (Inauguraldissertation ». 

Sigmund Merz, Das Leben und Wirken Fraunhofer’s, Juli 1866, aus den Verhandl. des historischen 
Vereins für Niederbayern. Landshut. Ph. Jolly, Das Leben Fraunhofer’s, Decemher 18t>T> t München. 
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Befreiung aus seiner traurigen Lage. Im zweiten Jahre der Lehre, 1801 stürzte das Hans 
des Lehrmeisters ein und begrub auch unseren Fraunhofer unter seinen Trümmern. Doch 
er blieb glücklicherweise unverletzt und wurde nach vierstündiger angestrengter Arbeit 
ausgegraben. Das seltene Ereigniss kam auch zur Kenntnis» des Kurfürsten Max Joseph, 
späteren Königs Max L, der sich für den wunderbar erretteten Knaben interessirte, ihm 
18 Ducaten schenkte und ihn der Fürsorge des damaligen Hofkammerraths Utzschneider 
empfahl. Wie Utzschneider selbst erzählt, suchte er den Knaben mehrmals auf, der ihm 
das Geldgeschenk des Königs zeigte und ihm vorrechnete, wie er die für ihn grosse 
Summe zu benutzen gedenke, um sich zum Beruf eines Optikers vorzubereiten. Schon 
hatte er sich eine Glasschneidemoschine angeschafft und die Sonntage dazu benutzt, um 
optische Gläser zu schleifen. Utzschneider machte ihn darauf aufmerksam, dass zur Be- 
urtbeilung der Wirkung der Gläser geometrische und optische Kenntnisse erforderlich 
seien, und versah ihn mit einigen einschlägigen Büchern. Doch nur unter den grössten 
Schwierigkeiten und Entbehrungen konnte Fraunhofer dem Studium dieser Werke obliegen, 
zumal der Meister dies streng verbot. Einen anderen Theil des fürstlichen Gnaden- 
geschenkes verwandte Fraunhofer dazu, um durch Besuch der Sonntagsschule seine 
Elementarbildung zu verbessern und für den Rest kaufte er sich eine gelegentlich feil 
gebotene Glasschleifmaschine. Nach Beendigung der Lehrzeit versuchte er zunächst 
den Unterhalt durch Graviren in Glas und Metall zu erwerben, eine Kunst, die er sich 
ohne jede Unterweisung angeeignet: als aber diese Thätigkeit. lohnenden Erfolg nicht 
mehr fand, trat er wieder als Glasschleifer in Arbeit. 

Uni diese Zeit bat Utzschneider, der während des inzwischen ausgebrochenen 
Krieges keine Zeit gehabt, sich um seinen Schützling zu kümmern, den Prof. Schiegg, 
sich, nach Frannhofer umzusehen, und da das Bedürfnis« nach einem talentvollen Optiker 
in dem mechanischen Institut Reichen bach's trotz der Versuche Guinand s und der Ge- 
schicklichkeit Niggl’s sich täglich fühlbarer machte, wurde Fraunhofer 1807 als Optiker 
in das Institut eingestellt. Reichenbach erkannte sofort den Werth des schüchternen 
Jünglings und rief nach kurzem Gespräch mit ihm aus: „das ist der Mann, den wir 
suchen, der wird uns leisten, was uns noch gefehlt hat“. Es ist oben schon angegeben 
worden, dass Fraunhofer zunächst unter Niggl arbeitete, bald aber an die Spitze der opti- 
schen Abtheilung trat. Die Thätigkeit Fraunhofers in der praktischen Optik wird in 
treffendster Weise durch Jolly charakteriairt. Ala Fraunhofer in Reichenbach’s Institut 
eintrat, waren die achromatischen Fernrohre zwar längst erfunden, auch war ihre Theorie 
in gründlichen und tiefsinnigen Untersuchungen vielfach studirt worden, aber die Praxis 
bemühte sich vergebens, die Anweisungen der Theorie zur Ausführung zu bringen. Hierzu 
trat die Unvollkommenheit der achromatischen Gläser, dass sie nämlich nicht alle Farben- 
strahlen in gleiche Richtung ablenken und deshalb die als secundäre Spectra bekannten 
Farbensaume übrig lassen. Man war damals nicht im Stande, achromatische Fern- 
rohre für stärkere Vergrösserungen herzustellen und selbst für solche mit geringerer Ver- 
grösscrung war allein der Zufall maassgebend, dass man auf passende Glassorten traf. 

Fraunhofer 1 ) ging nun Schritt für Schritt vor, um die sich ihm hier darbietenden 
Schwierigkeiten zu löseü. Zunächst stiegen ihm Zweifel auf, ob das übliche Verfahren 
zur Herstellung der sphärischen Gestalt der Gläser auch genügend genane Resultate 
liefere. Er ersann alsbald nach einer Idee Liebberr’s, der sich zum genauen Abdrehen 
der optischen Schleifschalen eines radial drehbaren Stichels auf der Drehbank bediente, 
eine Schleifmaschine, welcher bald die Construction einer Polirmaschine folgte. Damit war 
die Herstellung der Gläser gegen die Unachtsamkeit der Arbeiter sicher gestellt, aber 
noch bedurfte es eines Hilfsmittels znr Feststellung der wirklich erreichten Genauigkeit. 

l ) Die nachfolgenden Ausführungen sch Hessen sich zum Theil an Jolly’a, zum Theil 
an Merz’ Darstellung an. Jörgs Schrift war mir nicht zugänglich. 
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Da verfiel er darauf, die Newton’schen Farbenringe hierfür zu verwenden, und führte 
hiermit das sogenannte Farbenfieckpoliren in die Optik ein. Bald erfand er auch Sphäro- 
meter und mechanische Taster, mit deren Hilfe Abweichungen in der Grösse von 
0,00001 Zoll (V 4 Mikron) noch gemessen werden konnten 1 ). Die verfeinerten Methoden, 
welche nunmehr angewandt wurden, um optische Gläser auf darin enthaltene Streifen und 
Wellen zu prüfen, bewiesen aber bald, dass das Guinand’sche Flintglas eben so wenig 
homogen war als das englische und französische. Da übernahm, wie in dieser Zeitschrift 
1882 S. 281 schon mitgetheilt ist, im Jahre 1811 Fraunhofer auch die Leitung der Glas- 
Hchmel zarbeiten Guinand’s. Auch hier erkannte er bald, worauf es ankam und wie von 
dem Probiren Guinand’s zu einem systematischen Schmelzen überzugehen war. Es gelang 
schliesslich, der Schwierigkeiten bei der Herstellung sowohl von Flintglas als Crownglas 
Herr zu werden. Bereits 1812 wurde ein Objectiv von 7 ‘/ 4 Zoll bayer. (176 mm) Durch- 
messer hergestellt. Die weiteren Arbeiten stiessen aber auf neue Hindernisse. 

Schon vorher waren Fraunhofer Zweifel aufgetaucht gegen die Richtigkeit der 
Theorie der achromatischen Gläser. Bis dahin hatte man bei der Berechnung sowohl die 
Dicken der Gläser vernachlässigt als auch die höheren Potenzen der Oeffhung, die in den 
vollständigen Gleichungen auftreten, ebenso hatte man bis dahin nur diejenigen Strahlen 
berücksichtigt, welche von einem Punkt der Axe ausgehen. Als Fraunhofer eine voll- 
ständigere Berechnung durchführte, fand er ganz andere Krümmungshalbmesser, als bis 
dahin angenommen und als z. B. bei den Dollond’schen Objectiven angewendet waren. 
Aber auch die Gläser richtigerer Gestalt lieferten noch nicht genügende Resultate ; da 
ging Fraunhofer daran, das Farbenzerstreuungsvermögen der Glassorten einer neuen 
Prüfung zu unterziehen. Dazu war es nöthig, die Brechung jeder einzelnen Farbe zu 
bestimmen; damals war man aber nur im Stande, die Brechungswinkel auf 15 bis höchstens 
10 Minuten genau zu messen, denn „die Farben der Spectra flössen so zu sagen ineinander 
und die Bestimmung, wo der rothe oder blaue Strahl beginne oder ende, war nicht 
blos schwierig, sondern völlig unmöglich''. Fraunhofer’s Streben ging nun dahin, die 
Farben des Spectrums zu isoliren, um genau angeben zu können, für welchen Strahl 
die Berechnung der Gläser auszuführen sei. Bald erzeugte er homogenes Licht durch 
Lampen, doch war dies praktisch ohne Bedeutung. Endlich gelang es ihm, im Sonnen- 
spectrnm die vielen Hunderte jener dunklen Linien aufzufinden, welche nach ihm „Fraun- 
hofer’sche Linien“ genannt 1 ) werden. Damit war die richtige Grundlage für die Berech- 
nung der achromatischen Objective gefunden; nunmehr erst, es war ira Jahre 1817, konnte 
Fraunhofer daran denken, „mit dioptrischen Fernrohren den englischen Teleskopen selbst 
eines Herschel Concurrenz zu machen“. 

Inzwischen hatte Fraunhofer nicht versäumt, sich auch mit der Verbesserung 
anderer optischer Instrumente zu befassen. Schon 1811 wurden achromatische Linsen 
auch für Mikroskope hergestellt, und 1816 war ein grosses Mikroskop mit 150 facher Ver- 
grösserung vollendet, das durch ein beigefügtes Schraubenmikrometer zugleich Messungen 
(bis auf V 4 Mikron) gestattete. In demselben Jahre construirte Fraunhofer sein Heliometer; 
während bis dahin seit Dollond für heliometrische Messungen vor das Objectiv eines 
gewöhnlichen Fernrohres zwei Objectivhälften, gesetzt wurden, stellte Fraunhofer sein 
Heliometer als Fernrohr dar, dessen Objectiv selbst zerschnitten ist. Dieses Instrument 
ist besonders durch Bessel’s Beobachtungen der Parallaxe des Doppelsternes im Stern- 
bild des Schwans (61 Cygni) hochberühmt geworden. Die ersten Heliometer gingen an 
die Sternwarten zu Göttingen und Seeberg, später erhielten auch die Sternwarten zu 

') Nach Merz a. a O. S. 8. 

*) Denkschr. der Bayer. Akad. der Wisaensch. Bd. V 1817, Bestimmung des Brechungs- 
und Farbenzerstreuungsvermögens verschiedener Glasarten in Bezug auf die Vervollkommnung 
achromatischer Fernrohre. 
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Ofen, Berlin, Breslau und Kopenhagen Heliometer, das Königsberger Heliometer war bei 
dem Tode Fraunhofer s erst nahe vollendet. Das letztere hat eine Oeffnung von etwa 16 cm. 
eine Focallänge von 260 cm; beide Hälften des Objectivs sind beweglich. 

Die Anfertigung der achromatischen Fernrohre nahm rüstigen Fortschritt: bald 
wurde von Göttingen her ein Fernrohr von 9 Zoll (219 mm) Objectivöffnung und 160 Zoll 
• nahe 4 Meter) Focallänge bestellt. Die Gläser waren schnell beschafft, mehr Schwierigkeiten 
machte die Forderung parallaktischer Aufstellung, wobei das Fernrohr ein Uhrwerk erhal- 
ten sollte, mittels dessen es selbstthätig dem Laufe der Gestirne folgte. Reichenbach hatte 
ein Uhrwerk dieser Art schon mehrere Jahre vorher angegeben und ausgeführt, die 
Construction musste aber in wesentlichen Punkten umgestaltet und verbessert werden, 
um es für Bewegung so grosser Massen, als bei dem neunzölligen Instrument Vorlagen, 
tauglich zu machen. Fraunhofer hat auch diese rein mechanische Aufgabe, zum Theil mit 
Unterstützung Liebherr’s, glänzend gelöst. Allerdings zog sich die Arbeit mehrere Jahre 
hin: erst im Jahre 1824 wurde das Fernrohr vollendet, das jedoch nun nicht mehr nach 
Göttingen, sondern nach Dorpat kam. Der berühmte Pulkowaer Astronom Prof. Struve 
hat eine ausführliche Beschreibung dieses Instrumentes s. Z. veröffentlicht, welche des 
grössten Lobes voll ist. Die einzelnen Theile werden in gebührender Weise besprochen, 
die Sicherheit der parallaktischen Aufstellung gerühmt und es wird auch nicht unterlassen, 
den beigegebenen zum Theil neuersonnenen Mikrometerapparat hervorzuheben, der „des 
herrlichen Kunstwerkes in jeder Rücksicht würdig genannt w r erden kann“. Dieser Apparat 
bestand ans vier Theilen, nämlich ausser einem Filar- und einem Netzmikrometer noch 
aus „dem Strich-Kreismikrometer und dem Ring-Kreismikromoter u . 

Welches Aufsehen dieses Werk in der ganzen wissenschaff liehen Welt erregt 
hat dafür giebt es kein besseres Zeugniss, als das David Brewsters, der eine Mit- 
theilung über Struve’s Bericht in Etlinb. Jotirn. of Science Heft 9 mit folgenden 
Worten 1 ) schliesst: 

„Dies ist die Beschreibung von Fraunhofer’s Fernrohr, wie sie Prof. Struve 
gegeben hat, und wir halten dafür, dass sie kein Engländer wird lesen können ohne die 
Empfindung stechenden Schmerzes, weil England seinen Vorrang in der Verfertigung 
der Achromate und die Regierung eine der Quellen ihrer Einkünfte verloren hat. Sie 
wird hiernach in wenig Jahren die Ueberlegenheit englischer Künstler im Verfertigen 
von Instrumenten mit weitgehender Theilung für feste Observatorien nicht mehr zu be- 
haupten vermögen. Wenn aber für wissenschaftliche Talente diese Quellen der Beschäf- 
tigung versiegen, so muss mit ihnen zugleich auch der wissenschaftliche Charakter des 
Landes verschwunden; die britische Regierung wird aber, wenn es zu spät ist, ihr gänz- 
liches Nichtbeac-hten der Pflege wissenschaftlicher Anstalten Grossbritanniens beklagen. So- 
bald eine grosse Nation aufhört, in den Künsten Triumphe zu feiern, dann ist die Besorg- 
niss nicht ungegründet, sie möchte auch aufhören, durch die Waffen zu triumphiren.“ 

Ein dem Dorpater Refractor gleiches Instrument wurde auch schon früh in 
Angriff genommen, doch erst nach Fraunhofer’» Tode vollendet, es kam an die Berliner 
Sternwarte. Nach Fertigstellung des Dorpater Fernrohrs wurde für die Sternwarte in 
Bogenhausen bei München ein Fernrohr von 12 Zoll (292 mm) Oeffnung bestellt, doch 
wmrde es erst viele Jahre nach Fraunhofer’s Tode abgeliefert. 

Trotz der angestrengten Thätigkeit im optischen Institut fand Fraunhofer noch 
Zeit für andere Arbeiten von epochemachender Bedeutung. Im Jahre 1819 beschäftigte 
er sich mit Versuchen über die Ursachen des Anlaufens und Mattwerdens des Glases. 
Weitaus am berühmtesten sind seine Arbeiten über die Beugung des Lichtes. Ein 
Zufall machte ihn auf die Farbensäurae aufmerksam, welche eine durch den Bart einer 

*) An« Merz’ Schrift narb Kästner’* Archiv Hd. II S. 124. 
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Gänsefeder betrachtete Flamme umgeben. Er construirte nun feine Gitter, um diese Er- 
scheinungen z u studiren, und baute eine Theilmaschine, welche zum ersten Mal gestattete, 
bis 8000 Linien auf der Breite eines Zolles, also bi» 333 Linien auf der Breite eines 
Millimeters zu ziehen. An diesen Gittern studirte er die Gesetze der Beugung des Lichte» 
und bestimmte die Wellenlänge der Farbenstrahlen; er legte da» Ergebnis» seiner 
Forschungen 1821 der Münchener Akademie vor. 1 ) In das Gebiet der theoretischen Optik 
gehören seine Arbeiten über die Begründung der Undulationstheorie, sowie seine Er- 
klärung der Entstehung der Höfe und Nebensonnen. Auch über Stemspectra hat 
Fraunhofer eine grössere Zahl von Versuchen angestellt. Ueber das Schicksal der bei 
Fraunhofer s Tode im Manuscript noch zurückgebliebenem wissenschaftlichen Arbeiten ist 
Nichts bekannt geworden, obwohl daB Vorhandensein solcher Arbeiten nach einer münd- 
lichen Mittheilung des nunmehr verstorbenen Prof, von Jo 1 ly mehrfach vermuthet worden ist 
und auch durch die Angabe des Merz’schen Aufsatzes bestätigt wird. 

Die äusseren Lebensschicksale Fraunhofer’s waren seit seinem Eintritt in Reichen- 
bach’s Institut gleichmäs»ig günstig verlaufen. Nachdem er schon 1809 Theilneluner des 
optischenlnstitutes von Rei chenbach, Utzschneider und Fraunhofer geworden, erhielt 
er von Utzschneider gleich nach den ersten Erfolgen ein Kapital von 10000 Gulden als 
Extravergütung. Als 1814 Reichenbach sich von Utzschneider und Fraunhofer trennte, blieb 
die Verbindung zwischen den beiden Letzteren bestehen, auch gründete Utzschneider in 
München, in Concurrenz zur Reichenbach-ErtePschen Anstalt ein „neues mechanisches 
Institut“ unter der Firma Utzschneider, Liebherr und Werner.*! Diese Werkstatt stand 
zu derjenigen von Benediktbeuren in keinem anderen Verhältnis» als früher Reichenbach ; 
als aber 1819 Utzschneider sein Besitzthum in Benediktbeuren verkaufte und das optische 
Institut, abgesehen von den Schmelzöfen, nach München zurückverlegte, scheint dieses mit 
jener Werkstatt vereinigt worden zu sein. Im Jahre 1817 wurde Fraunhofer Mitglied der 
Münchener Akademie, 1823 Conservator des physikalischen (Jabinets der Akademie und 
bald darauf Ehrendoctor der Universität Erlangen. 

Fraunhofer war im höchsten Grade selbstlos und bescheiden, dabei so frei 
von Ehrgeiz und Eifersucht, dass er ohne Feinde durch das Leben ging. Er starb un- 
verheirathet. erst 39 Jahre alt, am 7. Juni 1826 an einem Brustleiden, das er sich ver- 
mnthlich in Folge seiner angestrengten Thätigkeit, vielleicht auch bei den Arbeiten für 
die Bereitung des Bleiglases zugezogen hatte. Auf Utzschneider’» Veranlassung wurde 
Fraunhofer an der Seite Reichenbach« beerdigt, den er nur wenige Tage überlebt hatte. 
Sein Grabstein zeigt ein Relief des Dorpater Refractors und darunter die Inschrift : 

Approximavit sidera. 

Nach Fraunhofer’s Tode wurde die Leitung de« optischen Institutes zunächst 
zweien seiner langjährigen Gehilfen, Merz und Mahler übertragen, später übernahm sie 
der erstere allein. Ueber Mahler liegen genauere Daten nicht vor, nur wird noch von 
den im Jahre 1839 nach Pulkowa gelieferten Instrumenten angegeben, dass sie ,,von Merz 
und Mahler erbaut“ sind. 

Georg Merz ist 1793 zu Bichel in Oberbayern als Sohn eines Messners und 
Leinwebers geboren. 8 ) Anfangs besuchte er die Elementarschule des Benediktinerstiftes 
Benediktbeuren. Als aber Utzschneider dieses ankaufte, erfuhr auch die Schule eine 

•) Denkschr. d. Aknd. für die Jahre 1821 und 1822. Neue Modification de» Lichtes 
durch gegenseitige Einwirkung und Beugung der Strahlen und Gesetze derselben. 

’) Vergl. Zschokke a. a. O. S. 2tM. Die Werkstatt stellte ausser astronomischen, 
mathematischen und physikalischen Instrumenten auch ..Spinn-, Bohr-, Guillochir-Press- 
maschinen u. d. m.“ her. 

3 ) Sigm. Merz. Kurzer LelKUisabriss v. Georg Merz. Schum. H»79. 
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völlige Umgestaltung, denn neben „dem gewöhnlichen Schullehrer und Schulgehilfen setzte er 
noch einen Lehrer der Physik und Mathematik ein, um jungen Leuten, die dazu Talent 
zeigten, in den Gegenständen, welche auf den Ackerbau und auf die in Benediktbeuren 
errichteten Fabriken Bezug haben, Unterricht zu verschaffen. 1 * Merz wurde Theilnehmer 
dieses Unterrichtes nnd zugleich Lehrling im optischen Institut. Später wurde er Vor- 
arbeiter der Glasschleiferei und Fraunhofers Amanuensis, nahm als solcher an den Be- 
rechnungen der Objective Theil und hatte die optische Montirung sämmtlicher In- 
strumente vorzubereiten. 

Als Merz nach Fraunhofers Tode die Leitung der Werkstatt übernahm, wurde 
zunächst Fraunhofer’s Nachlass aufgearbeitet. Sein erstes Werk war die Spaltung des 
Objectivs für da» Königsberger Heliometer. 1829 wurde letzteres abgesandt und noch in 
demselben Jahre der Berliner neunzöllige Refractor aufgestellt. Gleichzeitig wurde ein 
grosses Mikroskop vollendet über welches ein Bericht von DöUinger vorliegt. 1885 
wurde der Refractor für Bogenhausen mit 10% Zoll (266 mm) Oeffnung abgeliefert, 1839 
folgten ihm die Instrumente für die Pulkowaer Sternwarte. Da» grösste derselben war ein 
Refractor von 14 Zoll (341 mm) Oeffnung und *21 Fuss 16 Meter) Focallftnge. Die Leistungen 
dieser neuen, nach Chauvenet noch Fraunhofer’» Schmelzungen entstammenden Gläser 
wurden allgemein anerkannt und hatten neue grössere Aufträge im Gefolge. Die Stern- 
warten von Bonn, Kiew, Washington, Cincinnati und New-Cambridge wurden mit Fern- 
rohren ähnlicher Dimensionen ausgerüstet, Moskau und Madrid erhielten zehnzöllige 
Refractoren, das Collegio Romano unter Pater Secchi einen Neunzöller. 

Georg Merz feierte im Jahre 1858 das fünfzigjährige Jubiläum seiner Thätigkeit 
in der optischen Werkstatt, er starb 1867, nachdem er bereits ein Jahr zuvor durch ein 
Herzleiden genöthigt gewesen war, sich von jeder Arbeit fernzuhalten. »Sein ältester 
Sohn, Dr. Ludwig Merz, war bereit» im Anfang der fünfziger Jahre gestorben; der 
jüngere »Sohn, unser hochgeschätzter Mitarbeiter, Sigmund Merz, der schon nahezu 
25 Jahre lang mit dem Vater zusammen gearbeitet hatte, trat nunmehr an die Spitze des 
optischen Institutes. 

Es bleibt uns noch eine dritte Münchener Werkstatt zu erwähnen, obwohl die 
Zeit ihrer Gründung hart an der Grenze der hier ins Auge gefassten Epoche liegt. Aber 
schon lange vor Errichtung jener Werkstatt hat ihr Begründer so Hervorragendes für 
die mechanische Kunst und die ihr naheliegenden Gebiete geleistet, dass sein Name hier 
nicht übergangen werden darf, um so weniger, als man wohl berechtigt ist, ihn dem 
Dioskurenpaar Reicbenhach und Fraunhofer an Genialität gleichzustellen und er dabei an 
Vielseitigkeit nicht dem ersteren, an Gründlichkeit nicht dem zweiten nachstand. 

Karl August Steinh eil 1 ) ist am 12. October 1801 zu Rap polt« weder im Eisass als 
Sohn eines Generalrentmeisters und späteren Generalzolldirectionsrathes geboren Er wuchs 
in Perlachseck, einem Gute in der Nähe von München auf, wo seine anfangs sehr zarte 
Gesundheit nach und nach erstarkte. Er zeichnete mit besonderer Vorliebe und wollte 
Maler werden. Durch hochgebildeten Umgang im Hause von Verwandten zu Nancy und 
Tours wurde aber sein Trieb zur Wissenschaft geweckt, und nachdem er vorzngsweise 
durch Privatunterricht genügend vorbereitet worden, erwarb er von dem Lyceum zu 
München das Zeugnis» der Reife Er bezog 1821 die Universität Erlangen, zunächst um 
Jura zu studiren, wandte sich aber bald der Mathematik und Astronomie zu. Nach kurzem 
Aufenthalt in Göttingen ging er nach Königsberg, wo er Beseel’* eifrigster Schüler nnd 
Mitarbeiter an den astronomischen Tabulis regiomont anis wurde: die exacten Beobach- 
tungsmethoden seines berühmten Lehrers regten ihn mächtig an und er machte sie sich ganz 

*) Vergl. Kobel Ts Nekrolog in iSitzungsber. der mathem. physik. Classe der Münch. 
Akad. d. Wist* Bd. I. 1871; ferner l>r. Karl August von Steinheil. Nekrolog in Gruner’s Archiv 
der Mathem. und Physik Theil 52 Heft 3, litterar. Berichte No. 207 S. 1, 1871. 
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zu eigen. Beseel blieb bis an seinen Tod Steinheil’s väterlicher Freund. 1826 promovirte 
letzterer in Königsberg mit einer Abhandlung über die Entwerfung von Specialkarten des 
Himmels. Kurz darauf kehrte er zu seinen Eltern zurück und errichtete auf dem väter- 
lichen Gute eine Privatsternwarte sowde eine mechanische Werkstatt für eigenen Ge- 
brauch. Bald war er im Stande, eine Anzahl selbst erdachter Messinstrumente hier aus- 
zuführen, obwohl er eigentliche Unterweisung in der praktischen Mechanik nur in geringem 
Grade genossen hatte. Zunächst lenkte die Erfindung des Prismenkreises die Aufmerksam- 
keit der Gelehrten auf Steinheil. Encke hatte in einem Aufsatz über die Theorie des 
Spiegelsextanten gezeigt, welche Unsicherheiten bei der Benutzung dieses Instrumentes 
unvermeidlich sind. Steinheil stellte sich die Aufgabe, ein vollkommeneres Instrument her- 
zustellen, welches denselben Zwecken dienen sollte. Bessel erkannte in einem Aufsatz 
über die Theorie des Prismenkreises die Vorzüge desselben an und die ausgeführten 
Messungen zeugten von einer Genauigkeit, wie man sie nur von den grossen, festaufge- 
stellten Instrumenten der Sternwarten gewohnt war. 

Schon vor der Erfindung des Prismenkreises beschäftigte Steinheil sich auch an- 
haltend mit optischen Rechnungen und mit dem Studium von Fraunhofers Fernrohren. 
Kurz vor des Letzteren Tode noch trat er diesem persönlich näher und schon Fraunhofer 
forderte ihn auf, als Theilnehraer in sein optisches Institut einzutreten, was er aber damals 
sowie auch nach Fraunhofer*» Tode ablehnte. Dagegen übernahm er es gern, nachdem 
er schon 1827 zum ausserordentlichen Mitglied der Münchener Akademie ernannt worden 
war, das Königsberger Heliometer, sowie die vom optischen Institut hergestellten Refractoren 
für Berlin und Bogenhausen zu prüfen. Im Jahre 1830 siedelte Steinheil nach München 
über, wo er gleichfalls eine Privatsternwarte errichtete; bald darauf construirte er auf 
Veranlassung eines Preisausschreibens der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften sein 
Prismen photometer zur Messung der relativen Helligkeiten der Fixsterne. Er controlirte 
die Brauchbarkeit seines Instrumentes durch ausgedehnte Beobachtun gsreiheu an künst- 
lichen Sternen, deren Helligkeitsverhältniss im Voraus bekannt war. Seine Arbeit erhielt 

1836 den Göttinger Preis. Bayern ehrte ihn hierauf' durch Ernennung zum Conservator 
der mathematisch -physikalischen Sammlung der Akademie, welche Stelle früher Fraunhofer 
inne hatte, und zum (unbesoldeten) ordentlichen Professor für Mathematik und Physik 
an der Münchener Universität. 

Noch im Jahre 1835 trat er in nähere Verbindung mit Gauss und Wilhelm Weber, 
auf deren Veranlassung er sich mit dem elektrischen Telegraphen beschäftigte. Er stellte 

1837 einen Telegraphen zwischen Bogenhausen und dem Akademiegebäude in München 
her, welcher durch Anschlägen von Glocken sprach und in einfachen Zeichen schrieb. 
Noch in demselben Jahre machte er die wichtige Entdeckung, dass der feuchte Erdboden 
als einer der zwei Leiter für den Telegraphen wirken könne, und damit erst war der 
Telegraph auf seine einfachste Form gebracht. Seine zahlreichen anderen Leistungen auf 
dem Gebiete der Telegraphie, die Einführung von Blitzplatten, von Controltelegraphen 
für Eisenbahnzüge u. a. m. können eingehende Betrachtung an dieser Stelle nicht finden, 
dagegen soll der Erfindung der elektrischen Uhren (1838) hier noch gedacht werden. 

In die Zeit von Steinbeil s damaliger Beschäftigung mit der Telegraphie fallen 
aber noch andere Arbeiten, welche uns hier näher berühren. Aus Anlass der für Bayern 
beabsichtigten genaueren Feststellungen des Maasses und Gewichtes unternahm Steinheil 
1886 und 1837 Reisen nach Altona und Paris, um Copien der in Schumacher*» Händen 
befindlichen Bessel’schen Toise. sowie des Meters und des Kilogramme» der Archive zu 
erlangen. Hierbei führte er zuerst Bergkrystall als Material für Normalgewichte und, 
was allerdings nicht die gleiche allseitige Billigung gefunden hat, Glas als Material für 
Normahnaasse ein. Das erste Bergkrystallki logramm, von cylindrischer Gestalt mit abge- 
rundeten Kanten, sowie die Glasmeter. EndinaasKo mit sphärisch abgeschliffenen Enden 
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(9 min dick und 44 mm breit) liess er 1837 durch Repsold in Hamburg anfertigen. 1 ) 
Bei derselben Gelegenheit beschäftigte er sich mit der Vervollkommnung der Wage; er 
baute die Kugelwage*) und die Draht- oder Band wage, später (1846) auch eine Schneiden- 
wage, welche für Belastungen von 1 Kilogramm noch Abweichungen von 0,02 Milligramm 
abzulesen gestattete. 8 ). Die Draht wage beruht auf dem Princip der um dieselbe Zeit 
von Wilhelm Weber ersonnenen Federwage: Wagebalken und Wagschalen sind 
an Stahldräthen bez. dünnen Seidenbändem aufgehängt. Bei der Kugelwage werden die 
Schneiden durch fein polirte Stahlkugeln ersetzt; zwei Kugeln, in der Mitte des Balkens 
zu seinen beiden Seiten befestigt, vertreten die Stelle der Mittelschneide, während jedes 
Ende des Wagebalkens je eine Kugel trägt. Die Kugeln wirken auf ebenen Pfannen. 
Von bleibender Bedeutung für die Construction feiner Wagen waren Steinheifs 
Bemühungen zur Herstellung sicherer Arretireinrichtungen sowie die von ihm herrührende 
Anwendung der Poggendorff-Gauss’schen Spiegelablesung bei der Wage. 

Aus etwas späterer Zeit datirt Steinheil’s Anwendung der Galvanoplastik zur 
Erzeugung von Teleskopspiegeln über einem unveränderlichen genauen Modell, seine 
Vereinfachung des Gauss’schen Heliotropen, sein Ocular-Heliometer und eine Reihe von 
Neuconstructionen anderer astronomischer Instrumente. Auch viele einfache und gerade 
deshalb besonders zweckmässige Vorrichtungen rühren von Steinheil her, z. B. die Ver- 
wendung spiegelnd gemachter Barometerscalen zur Vermeidung der Parallaxe. 

1846 wurde Steinheil nach Neapel berufen zur Regulirung der dortigen Maasse 
und Gewichte, nachdem ein Theil der von ihm angefertigten Copien der Pariser Urnor- 
male von der neapolitanischen Regierung angekauft worden war. 1849 folgte er einem 
Rufe der österreichischen Regierung nach Wien, wo er als Sectionsrath im Handels- 
ministerium an die Spitze des Telegraphenwesens für Oesterreich trat. Hierbei erwarb 
er sich nicht nur für dieses hervorragende Verdienste, auch die Gründung des deutsch- 
österreichischen Telegraphenvereines ist wesentlich sein Werk. Doch schon 1851 verliess 
er wieder Wien und ging nach Bern, um auch das Telegraphenwesen der Schweiz zu 
organi.siren, und kehrte endlich 18ö‘2 auf Drängen des Königs Max II. nach München 
zurück. Er wurde wieder Conservator der mathematisch-physikalischen Sammlungen und 
erhielt Titel und Rang eines Ministerialrathes. Auf besonderen Wunsch des Königs 
gründete er endlich im Jahre 1854 in München eine optisch -astronomische Werkstatt, in 
deren Leitung er durch seinen zweiten Sohn Adolf von vornherein unterstützt wurde. 
Er selbst concentrirte jetzt seine ganze Thätigkeit auf die praktische Optik Seine 
Werkstatt erw T arb sich bald allgemeines Ansehen, sie lieferte grosse Refractoren nach 
Upsala, Leipzig, Mannheim und Utrecht und baute ebenso vorzügliche Dunkelkammern 
für die Photographen. Auch die Spectralapparate Kirchhoff's gingen aus ihr hervor. 
Vor Allem ging das Streben dahin, die Gestalt der Gläser aufs Genaueste zu sichern, 
wofür Stoinheil’s Sphärometer und Fühlspiegel sich trefflich bewährten ; es wird angegeben, 
dass diese mit weit grösserer Genauigkeit arbeiteten, als die für denselben Zweck von 
Fraunhofer benutzten mechanischen Hilfsmittel. 

') Abbandl.der math.-phys. Claase der Münch. Akad Bd. 4 Abth. 1 und 2. Ueber das 
Bergkrystallkilogramm. auf welchem die Feststellung des bayer. Pfundes beruht, ferner Copie 
des Meter der Archive, von Dr. C. A. Steinheil. S. 163 u. f. 

*) Carla Repertorium Bd. 1 8. 17. Ebenda findet sich eine Zeichnung von Webers 
Federwage; wegen letzterer vergl. auch „Bericht über die Londoner Ansstellung 1876.‘‘ 
Loewenherz, metrologische Apparate 8. 247. 

*i Denkschriften der matb.-naturwissensch. Classe der Wiener Akad. d. W. 1867 S. 174; 
Ueber genaue und invariable Copien des Kilogrammes und des Meters Prototyp der Archive, 
von C. A. Steinheil. — • Din Angaben über die Genauigkeit, welche Steinheil bei seinen 
Wägungen erzielt bat., gehen oft zu weit; für die Pariser Wägungen von 1837 habe ich in 
den „Metrou. Beiträgen" No. 2 (Berlin 1875) S. 14 einen wahrsch Fehler von 0,1 mg abgeleitet. 
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Im Jahre 1860 war anch Steinbeil'H ältester Sohn Eduard in die Anstalt sin- 
ge treten, dagegen zog er selbst schon 1862 sich von der Thätigkeit in der Werkstatt 
zurück und übergab 1865 dieselbe ganz den beiden Söhnen, deren jüngerer, unser ver- 
ehrter Dr. Adolf Steinbeil, derselben noch heute vorsteht. 1862 erhielt Steinheil der Vater 
von der bayerischen Regierung eine Nationalbelohnung wegen seiner Verdienste um die 
Telegraphie in Gestalt einer jährlichen Leibrente von 1000 Gulden, 1868 wurde er Mit- 
glied der europäischen Gradmessungscommission. Um diese Zeit construirte er noch 
ein neues Chronoskop und einen Prismenkreis mit Objectivprisina. Schon im Jahre vorher 
baute er seinen Comparator für Vergleichung zweier Endmaasse: er legt dieselben über- 
einander und lässt sie gegen zwei planparallelo aufrechtstehende Glasplatten anstosseu, 
deren eine fest, deren andere um eine zur Längsrichtung der Stäbe senkrechte Axe drehbar, 
angebracht ist. Die eine Platte ist durchsichtig, die andere spiegelnd. Vor der enteren 
ist ein Fernrohr aufgestellt, von dessen horizontalem Mikrometerfaden die andere Platte 
ein Bild entwirft; dieses fällt mit dem Faden selbst zusammen, sobald die beiden Platten 
einander parallel, d. h. die beiden Stäbe gleich lang sind; bei Stäben von verschiedener 
Länge giebt der Abstand des Fadens von seinem Spiegelbilde ein Maass für den 
Längenunterschied. 1870 vollendete Steinheil seine letzte Arbeit 1 ), welche die Weiter- 
bildung dieses Comparators für Vergleichungen der Toise mit dem Meter sowie für Be- 
stimmung der absoluten Längenausdehnung von Stäben betraf; kurz vorher noch hatte er 
eine Basismessung auf Schienenbahnen mittels Messrades vorgeschlagen. Er starb am 
14. Sept. 1870, nachdem er wenige Wochen vorher plötzlich erblindet war. 
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Untersuchung eines Aneroid-Barographen der Gebr. Richard 

in Paris. 

Von 

Dr. A- Nprnng in Btrliu. 

In der ersten Woche des laufenden Jahres wurde mir ein Exemplar des gegen- 
wärtig sehr weit verbreiteten Richard’schen Barographen übersandt. In einigen Tagen 
gelang es mir, die Schreibfeder desselben derartig zu justiren, dass die Curve von Un- 
stetigkeiten vollkommen frei war, so dass mit der regelmässigen Vergleichung der An- 
gaben des Instrumentes mit denjenigen eines Gefassheberbarometer# begonnen werden 
konnte. Letzteres Quecksilberbarometer (Köppen-Fuess No. 10) gehörte der Deutschen 
Seewarte und wurde zum vorliegenden Zwecke in meine Privatwohnung, damals in Eims- 
büttel-Hamburg, transportirt ; dass sein Stand hierbei unverändert blieb, wurde durch 
zahlreiche Vergleichungen mit dem Normalbarometer der Seewarte, vor und nach der 
Versuchsreihe, sicher constatirt. 

Die von unten her zugängliche Schraube zur Beseitigung des Indexfehlers des 
Barographen blieb selbstverständlich während der Prüfung unberührt: der Ort des Baro- 
graphen wurde nur in horizontaler Richtung innerhalb der Wohnung gewechselt, um den 
Apparat verschiedenen Temperaturen aussetzen zu können. Hierbei wurden starke Er- 
schütterungen möglichst vermieden: sicher ist, dass plötzliche Standänderungen während 
der ganzen Beobachtungszeit nicht vorgekommen sind. 

Als ein wesentlicher Uebel stand , den auch andere Besitzer des Richard schen 
Barographen wohl schon werden empfunden haben, ergab sich bald die Schwierigkeit 
einer hinreichend genauen Zeitbestimmung; ich suchte dieselbe Hpäter dadurch zu über- 
winden, dass ich mit der Beobachtung am Quecksilberbarometer wartete, bis der Schreib- 
stift eine der gekrümmten Zweistundenlinien gerade erreicht hatte und nun ausser der 

1 » Sitzungsber. der math.-phys. Glasse der Müuch. Akad. vom 8. Jan. 1870. 
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vom Barographen angegebenen Zeit auch die wirkliche Ortszeit notirte. Meine Tabellen 
geben somit auch über den Gang der Uhr (sofern die Papierscale richtig ist) vollkommen 
Auskunft; so ist z. B. ersichtlich, dass die Uhr vom Montag, den 15. Februar, bis zum 
Sonnabend, den 20., auffallenderweise gar keine merkbare Abweichung zeigte, dass aber 
darauf bis zum Morgen des 22. eine stetige Aenderung um 20 Minuten erfolgte, ohne dass 
sich die Temperatur auch nur um einen Grad geändert hatte. 

In der beschriebenen Weise wurden während der acht Wochen vom 13. Januar 
bis zum 10. März mehr als 300 Vergleichungen ausgeführt; da an eine vollständige Ver- 
öffentlichung derselben an dieser Stelle nicht gedacht werden kann, so habe ich die ganze 
Reihe — zumeist nach dem Verhalten des Luftdruckes — in eine Anzahl natürlicher 
Gruppen zerlegt, und erforderlichen Falles innerhalb einer Gruppe wieder eine Trennung 
nach der Temperatur vorgenommen. Die folgende Tabelle enthält für jeden dieser 
Gruppentheile die Mittelwerthe der Temperaturen und der Abweichungen des Baro- 
graphen von dem (auf 0° reducirten) Stande des Queoksilberbarometers. 



i 

Datum 


Stand 


Tendenz 




T 


emperatur 




5° bis 9° 
Mittel der 
| Temp- Abw. 




15° bis 22° 
Mittel der 
Temp. Abw. 


Jan. 13— 14. 


741—756 


«teigend 


5,9 


— 0,86 










14—16. 


756—748 


lallend 


6.2 


— 0,41 






20,3 


+ 080 


16 — 18. 


748—741 


meint fallend 


7.5 


— -0.62 










18- 19. 


741—748 


«teigend 


84) 


— 0,49 










20—21. 


746— 750 


kaum veränd. 


8,3 


— 0,20 










21-29. 


747—761 


mttsn . ich wank. 


7,8 


-f 0,14 


11,0 


+ 0,65 


17,4 ' 


+ 1.07 


KO— 81. 


755 — 742 


meint fallend 






12,6 


+ 0,74 






Jan. 31— Febr. 1. 


732—738 


fall- u. «teig. 










18,0 


+ 0.46 


Fahr. 1— 4. 


738-761 


«teigend 


6,4 . 


— 0,09 




I 






4— 5. 


761 


anverändert 










17,6 i 


+ 18» 


5 — 6. 


761—770 


■teigend 


7,3 


+ 04(8 


12,5 


+ 0,55 






7— 8. 


771-783 


«teigend 


6.6 


+ 0.90 


12.7 


+ 1,60 


20,0 


+ 2,50 


9-10. 


783—771 


lallend 


6,6 


+ 1.54 










10—11. 


770 — 763 


fällend 


7,1 


+ 1.69 










Febr 11 — März 1. 


763—772 


wenig schwank. 


6,6 


+ 1,37 


13.7 


+ 1.98 


198 


+ 2,59 


März 1 


766—763 


fällend 










19,3 


j + 2,80 


o 


766-742 


fallend 


7,2 


+ 1.51 










3 


742-737 


| fall. u. «teig. 


8.8 


+ 1,33 






19,1 


+ 1,82 


4— 7. 


746 — 760 


«teigend 


6,9 


+ 0,80 






16,0 


+ 1.80 


7- 8. 


761—775 


«teigend 


7,3 


+ 0,99 










8 — 10. 


775—777 


anverändert 


7,0 


+ 1,18 










11—16. 


770—756 


lallend 


7,3 


+ 1,63 











Temperaturen über 22° wurden nur an einem Tage, nämlich Febr. 5 beobachtet: dabei 
war das Mittel derselben -1-23,5. das Mittel der Abweichungen + 2,14. 



Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sich Folgendes: 

1. Wo innerhalb einer Gruppe mehrere Abtheilungen vorhanden sind, erkennt 
mau überall einen Einfluss der Temperatur in demselben Sinne wie bei einem Queck- 
silberbarometer. Bekanntlich rührt derselbe daher, dass die Metalllamellen der Aneroid- 
dosen dem einseitig (von aussen) wirkenden Drucke bei höherer Temperatur mehr nach- 
geben als es bei niedriger Temperatur der Fall ist; die Zufuhr von Wärme lockert den 
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Zusammenhang der Moleciile ehonsowohl bei dem elastischen Metallbleche, wie bei dem 
flüssigen Quecksilber. 

Eine Compensation des störenden Temperatureinflusses wird bei dem Metall- (nnd 
zuweilen auch bei dem Quecksilber-) Barometer dadurch zu erreichen gesucht, dass man 
etwas Luft im „Vacuum“ lässt, damit deren wachsende Spannkraft dem Collabiren der 
Metalldose entgegenwirke. Vermuthlich ist dieses Compensationsprincip auch bei dem 
Richard’schen Barographen zur Anwendung gebracht worden, aber augenscheinlich ohne 
ausreichenden Erfolg. 

Um die Grösse des Temperatureinflusses möglichst genau festzustellen, gruppirte 
ich für die Zeit vom 10. Februar bis 1. März, in welcher bei nahezu constantem Luft- 
druck etwa 80 Vergleichungen ausgeführt wurden, die Abweichungen nach einzelnen 
Celsiusgraden: indem ich die Mittelwerthe der Abweichungen als Function der Temperatur 
graphisch zur Anschauung brachte, ergab sich als Interpolationscurve eine von einer 
Geraden nicht unerheblich abweichende Linie, von welcher zur Correction auf 0° C. die 
folgende kleine Tabelle abgelosen wurde: 



Temperatur: 


— 


10° 


— 


8° 


— 6° 


- 4° 


— 2° 


0° 


4_ oo 


+ 4° 


+ 6° 


Correction (mm): 


-f- 


1,5 


-f 


1,2 


+ 0,9 


4- 0,6 


+ 0,3 


0,0 


— 0,3 


- 0,6 


— 0,9 


Temperatur: 


+ 


8° 


-f 


10° 


+ 12° 


-f 14° 


+ 16° 


4-18° 


4-20° 


4-29° 




Correction (mm): 


— 


1,1 


— 


1,3 


1,6 


— 1,7 


— 1.9 


— 2,0 


— 2,2 


— 2,3. 





Bei einem Quecksilberbarometer mit Messingscale beträgt bei 765 mm Luftdruck 
die Correction bei T 8° rund ±lmm, also etwas weniger als bei dem vorliegenden 
Exemplare des Richard’schen Barographen ; letzteres Instrument würde also (von anderen 
Einflüssen abgesehen) mit einem gleich behandelten, nicht auf 0° reducirten Quecksilber- 
barometer ziemlich gut übereinstimmen; die Giltigkeit dieses Resultates für andere 
Exemplare des Barographen darf natürlich nicht ohne Weiteres vorausgesetzt werden. 

2. Die Temperaturmittel der obigen Tabelle, welche aus den Einzeltemperaturon 
zwischen 5 und 9° C. gebildet sind, schwanken nur um etwa 2%°, einer Aenderung von 
0,3 mm entsprechend. Viel grösser ist die Schwankung der daneben aufgeführten Ab- 
weichungen, und zw r ar ergiebt sich aus ihnen beim erstem Blick eine fortschreitende 
Aenderung der Angaben des Barographen. Hierdurch wurde die Discussion der Ver- 
gleichungen — w r elche ja sonst häufig in knapper mathematischer Form geschieht — 
in hohem Grade erschwert. Zwar hat man auch diesem, bei Aneroiden häufig beobach- 
teten Verhalten schon dadurch Rechnung zu tragen versucht, dass man ein von der Zeit 
abhängiges Glied in die Interpolationsformel einführte; betrachtet man aber die im vor- 
liegenden Falle gewonnenen Abweichungen etwas genauer, so wird man erkennen, dass 
beispielsweise von einer Proportionalität zwischen der Zeit und dem Stande des Baro- 
graphen nicht die Rede sein kann; vielmehr scheint es, als ob die fortschreitende Aenderung 
um dio Mitte des Februar, also am Ende der ersten Hälfte der Untersuchungszeit schon 
ins Stocken gerathen sei, denn am 10. — 11. Febr. betrug die Abweichung bei 770 bis 763 mm 
und fallendem Barometer -f- 1,69, also ebensoviel, oder sogar noch etwas mehr als 4 Wochen 
später (11. — 16. März) unter fast ganz gleichen Luftdruck- und Temperaturvcrlifiltnissen* 

Der ganze Betrag der in 4 bis 6 Wochen erfolgten Veränderung ist — wie man z. B. 
aus der Vergleichung der Abweichungen am 13. — 14. Januar und 4.-7. März, oder der- 
jenigen am 14.— 16. Januar und 2. März erkennt, — auf etw T a 1,9 mm zu veranschlagen. 1 ) 

‘) Bei einem anderen Exemplare des Richard’schen Barographen betrug die (positive) 
Abweichung vom Quecksilber- Barometer: am 1. Mai 1,5; am 5. Juli G,6; am 7. Sept. 11,2: 
am 13. Nov. 12,5 mm. Der Stand des Instrumentes war also in einem halben Jahre 
um mehr als 10 mm höher geworden! (Ein eventuelles Eindringen von Luft würde 
die entgegengesetzte Aenderung hervorgerufen haben.) 

33 



Digitized by Google 




422 



Spruhq, Arkroid-Baroorapb. 7jtrri»c»i*irr rC* IxBT*um£*TR*iur*Dr. 



3. Am 31. Januar bis 1. Februar, sowie am 3. März ist bei hoher Temperatur 
der Betrag der Abweichung wesentlich kleiner, als einige Zeit zuvor bei denselben 
Temperaturen. In beiden Fällen war der Barometerstand ein ungewöhnlich niedriger; 
offenbar haben wir es also auch mit einem Scalenfehler zu thun, und zwar ist die Be- 
wegung des Schreibstiftes gegen die Scale etwas zu gross. 

4. Die Bewegung des Luftdruckes am 5. — 11. Februar bestand aus einem starken 
und andauernden Ansteigen, von 761 auf 783 mm, mit darauffolgendem Sinken in dem- 
selben Betrage und Tempo. Vier Gruppenmittel von Abweichungen sind für diesen 
Zeitraum in der obigen Tabelle augegeben; vergleicht man paarweise diejenigen, welche 
sich auf correspondirende Werthe des Luftdruckes (und der Temperatur) beziehen, so wird 
man die grosse Differenz für steigenden und fallenden Luftdruck sofort bemerken, denn die 
Angaben des Barographen sind hier bei sinkendem Barometer um 0,6 bis 1,3 mm höher als bei 
zunehmendem Luftdrucke. Zum kleineren Theile mag der höhere Betrag (1,3 mm) in der oben 
unter 2) besprochenen fortschreitenden Standänderuiig seine Erklärung linden. Deshalb 
erscheint es wichtig, dass unsere Tabelle znr Constatirnng des Zurückbleibens des 
Barographen noch eine andere günstige Gelegenheit bietet, bei welcher die fortschreitende 
Aenderung die Differenz im Gegenthcil verkleinert haben müsste; am 2. März beträgt die 
Abweichung bei fallendem Barometer + 1,5, am 4 — 7. bei steigendem und nahezu gleichem 
Barometerstände nur 4-0,8 mm. 

Somit darf man sagen: Bei massig schneller und andauernder Abnahme des Luft- 
druckes sind die Angaben des Richard’schen Barographen um drei bis vier Zehntelmilli- 
meter zu hoch, bei andauernder Zunahme um ebensoviel zu tief. 

Da diese Erscheinung auch bei einfachen Aneroidbarometern häufig constatirt 
worden ist, so dürfte sie lediglich in der elastischen Nachwirkung der Metallplatten und 
nicht in der Schreibfedorreibung ihren Grund haben, denn letztere kann bei grosser 
Sorgfalt auf ein bedeutungsloses Minimum reducirt werden. 

Um auch für geringfügigere Aenderungen des Luftdruckes den Grad der Trägheit 
des Instrumentes festzustellen, ordnete ich die bei 5 bis 9° C. beobachteten Abweichun- 
gen der Gruppe vom 11. Februar bis 1. März (in welcher eine fortschreitende Aenderung 
sich nicht mehr bemerkbar machte) nach der jeweiligen Tendenz der Curve, welche schon 
bei der Ablesung durch die Symbole f— fallend, . schwach fallend, « — unverändert 

sP — schwach steigend. *= steigend bezeichnet war. Es ergab sich: 

f P u «° s 

Anzahl der Fälle: 7 6 13 12 7 

Mittel der Abweichungen: -f- 1,61 1,80 1,47 1,29 1,17. 

Der Mittelwerth aus /**, u und sP giebt die Zahl 1,40, welche fast genau in der 
Mitte zwischen den für f und s erhaltenen Zahlen gelegen ist. Bei ganz geringfügigen 
Aenderungen scheint hiernach der Einfluss der Trägheit vollkommen zu verschwinden; 
sind die Aenderungen deutlich ausgeprägt, aber von kurzer Dauer, so beläuft sich der 
Betrag der Trägheit auf etwa 0,22 mm; am grössten ist derselbe, wie wir oben sahen, 
bei andauernder Zu- oder Abnahme des Luftdruckes. 

Die im Vorstehenden hervorgehobenen Einflüsse dürften vollkommen ausreichen, 
um im grossen Ganzen die Eigentümlichkeiten im Gange der Abweichungen zu erklären. 

Es mag indess noch ein Umstand Erwähnung Anden, welcher sich bei dem 
ersten Versuche, den Einfluss der Temperatur zu bestimmen, sogleich dadurch bemerkbar 
machte, dass nach dem Transport des Apparates aus einem kalten in ein warmes Zimmer 
erst eine relativ geraume Zeit verfliessen musste, ehe die der höheren Temperatur ent- 
sprechende Stellung des Schreibstiftes erreicht war. Da ich die Aneroiddosen direct der 
warmen Luft aussetzte, so konnte eine eventuelle Verzögerung der Erwärmung nicht 
zu Grunde liegen. Zwar konnte ich die Temperatur der Dosen direct nicht bestimmen; 
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offenbar ist aber nicht zu bezweifeln, dass die dünnen Metallblccbo der Dosen die Tempe- 
ratur der umgebenden Luft mindestens ebenso schnell annehmen, wie die Kugel eines 
für meteorologische Beobachtungen bestimmten Quecksilberthermometers; letzteres er- 
reichte aber in mehreren Versuchen schon nach 10 Minuten einen unveränderlichen Stand.') 

Das folgende Diagramm bezieht sich auf einen am 12. Februar bei ganz langsam 
steigendem Barometer angest eilten Versuch. Nachdem der Barograph etwa 20 Stunden in 




einem Zimmer von 6 bis 7 3 C. gestanden hatte, wurde er in das Nebenzimmer trans- 
portirt, dessen Temperatur 19 bis 20° betrug; in halbstündliche^ Intervallen wurde das 
Quecksilberbarometer beobachtet. Die voll ausgezogene Curve repräsentirt (in Abweichun- 
gen vom Quecksilberbarometer) den wirklichen Gang des Barographen, die punktirte Curve 
denjenigen, welcher nach den Temperaturändcmngen hätte erwartet werden müssen. Die 
Verspätung beträgt — wie man sieht — beim Steigen nahezu eine Stunde, beim Sinken 
mehr als 1'/, Stunden; das vollständige Herabgehen auf den ursprünglichen Stand wurde 
erst vier Stunden später durch eine Erschütterung des Instrumentes hervorgerufen. 

Die in Rede stehende thermische Nachwirkung entspricht vollkommen derjenigen, 
welche bei dem Quecksilberglasthermometer als Nullpunktdepression beim Sieden sich 
störend bemerkbar macht. Im Allgemeinen sind offenbar die festen Körper am meisten, 
die gasförmigen am wenigsten dieser thermischen Nachwirkung ausgesetzt; deshalb wird 
eine vollkommene Compensation des Temperatureinflusses auf das Metallbarometer durch 
einen Rückstand von Luft in der Dose oder Bourdon’schen Röhre dem Principe nach nicht 
möglich sein: eine Metallcompensation nach Art der Rostpendel dürfte eher znm 
Ziele führen. 

Kurz zusammengefasst, besteht das allerdings von vornherein zu erwartende Re- 
sultat unserer Untersuchung darin, dass der Richord sche Barograph alle Schwächen mit 
den Metallbarometern gemein hat. Da gewisse störende Einflüsse überhaupt nicht sicher 
in Rechnung zu ziehen sind, so ist seine Verwendung zu absoluten Bestimmungen des Luft- 
druckes gänzlich ausgeschlossen. Aber auch als Interpolationsinstrument kann der Metall- 
barograph Verwirrung anrichten, es sei denn, dass die Temperatur desselben fast ganz 
constant gehalten und der Verschiebung der Extreme durch das Nachhinken der Angaben 
annäherungsweise Rechnung getragen werde. 

In wissenschaftlicher Beziehung wird sich deshalb die Verwendung des Instru- 

') Der Ausdruck „schon nach 10 Minuten“ ist im Rahmen der obigen Discussion 
vollberechtigt: den Meteorologen muss indes.«» dieses beiläufig gewonnene Resultat durch- 
aus unbefriedigt lassen, indem es zeigt, wie wenig das Quecksilberthermomoter geeignet ist. 
den wirklichen Gang der Lufttemperatur anzugeben. Und dabei ist das Gefäss des äuge 
wandten Thermometers noch als relativ sohr klein zu bezeichnen, indem seine Hohe 10, sein 
Durchmesser 7 1 . *mm betrug. Ein anderes Thermometer, bei welchem 21 und 14 die ent- 
sprechenden Dimensionen waren, nahm erst in 18 bis 19 Minnten die Temperatur der Umgebung 
an. Allerdings muss hervorgehoben werdeu, dass bei diesen Versuchen die umgebende Luft 
im Allgemeinen in Ruhe war, nicht aber vollkommen, weil die Temperatur im Freien etwa 
20° niedriger war als diejenige im Zimmer, und der Beobachter zur Regulirung der Tempe- 
ratur u. s. w. verschiedene Bewegungen ausführen musste. 
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menten auf die Registrirung der plötzlichen Luftdrockänderongen bei Gewittern, Regen- 
güssen u. s. w. zu beschränken haben. Dieser Zweck, welchen Gebr. Richard durch die 
wichtige Einführung der continuirlichen Registrirung mit Hilfe der äusserst schwachen 
Schreibfederreibung ermöglicht haben, ist allerdings ein so wichtiger, dass die Anschaffung 
des compendiösen und billigen Instrumentes schon um seinetwillen lohnend erscheinen 
würde, wenn nur nicht die Zeitbestimmung infolge der kleinen Zeitscale und des fehler- 
haften Ganges der Uhr eine mangelhafte wäre: diesem Uebelstande abzuhelfen, dürfte 
den Erfindern unschwer gelingen. Wenn es auch auf Kosten des niedrigen Preises ge- 
schähe, so würde die Wissenschaft dabei doch wesentlich profitiren. 

Es sei noch bemerkt, dass man Zeitmarken leicht durch schwache Erschütterung 
des Instrumentes hervorrufen kann. Andererseits liegt hierin wieder ein Uebelst-and be- 
gründet; ist z. B. das Instrument auf einem Berggipfel nicht vollkommen fest fundirt, so 
wird man bei stürmischem Wetter ira Unklaren bleiben, ob nicht einzelne der intensiven 
Schwankungen durch blosse mechanische Erschütterungen hervorgerufen wurden* 



Einfacher Comparator. 

Von 

Inffenitnr F. H. Reit* in Hamburg'). 

In grossen städtischen Vermessungsbureaus ist die häufige leicht ausführbare ge- 
nauere Controllirung der für die Messungen verwendeten, gewöhnlich drei Meter langen 
hölzernen Maassstäbe eine dringende Nothwendigkeit geworden. Bei den bedeutenden 
Anforderungen an Genauigkeit, welche jetzt an die Bestimmung der Längen, entsprechend 
dem hohen Werth der Bauplätze in grossen Städten, gemacht werden, sind die Ver- 
änderungen in der Länge, welche hölzerne Maassstäbe durch Austrocknen, Abnutzung der 
Endflächen und andere Ursachen erleiden, viel zu bedeutend, um sie unberücksichtigt 
lassen zu dürfen. Ein einfacher Comparator, den ich vor einigen Jahren für das harn- 
burgische Vermessungsbureau construirt habe, hat sich für den genannten Zweck gut 
bewährt. Durch beistehende Figur ist dies Instrument in etwa ein Viertel der wirklichen 
Grösse in allen Theilen dargestellt. 

Ein hohler Messingstab A mit Glockenmetallendflächen von drei Meter Abstand 
dient zur leicht zu wiederholenden Controllirung der Entfernung zweier Contacte 0 und B , 
zwischen welche der zu untersuchende Maassstab gebracht wird. Der Contact B ist ver- 
schiebbar, mit Eintheilung in Millimeter und Nonius versehen, und dient zur Ablesung 
der Differenz des zu vergleichenden Maassstabes mit der Länge von drei Metern. 

Die Länge des hohlen Messingstabes ist für jede Temperatur bekannt und darüber 
eine Tabelle aufgestellt. Durch Eintauchung eines Thermometers T in den mit Wasser 
oder Alkohol gefüllten hohlen Messingstab bestimmt man die Temperatur desselben*) und 
beobachtet am Contacte 7i, ob derselbe dio aus der Tabelle zu ersehende positive oder 
negative Differenz mit drei Meter angiebt, welche der gemessenen Temperatur des Messing- 
stabes entspricht. Ist dies der Fall, so wird auch die Länge des statt des Messingstabes 
einzulegenden zu vergleichenden Stabes richtig am Contacte B abgelesen werden können. 
Kleine sich etwa zeigende Fehler in der Entfernung der Contacte werden durch Ver- 
stellung des Contactes 0 durch Schraube und Gegenmutter beseitigt. 

*) Leider ist dies die letzte Mittheilung des Verfassers, die wir unseren Lesern vor- 
legen können. Unser hochverdienter Mitarbeiter ist vor einigen Wochen plötzlich verstorben. 

D. Red. 

a ) Anch für die Temperatnrbestimmung anderer Moassstäbe z. B. für die Messungen 
beim Hau grosser eiserner Brücken und anderer Constructionen glauta ich Röhren mit Flüssig- 
st, in die das Thermometer eintaucht, empfehlen zu können. 
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Die durch ilen Comparator erreichbare Genauigkeit in der LäugenbeBtimmung 
entupricht dem angegebenen Zweck. Für eine einzelne Längenbestiminung kann etwa 
ein wahrscheinlicher Fehler von ± 0,02 nun angenommen werden. Bei Beantwortung 
der Frage, welcher Werth der Bestimmung beizulegen ist, kommt natürlich auch die Be- 
schaffenheit der Endflächen des zu vergleichenden Maassstabes und der Grad der Sorgfalt 




ihrer Ausführung in Betracht; ferner ist hierbei die Bestimmungsmethode der Entfernung der 
boiden Endflächen des hohlen Messingstabes mit zu berücksichtigen. 

Der ganze Apparat ist in einen leichten Holzkasten eingeschlossen, auf dessen 
Boden eine starke Holzschiene D ruht, mit welcher die beiden Contacte verschraubt 
sind. Der Kasten ruht auf vier Consolen, die an einer Wand des Bureaus befestigt sind. 
Zur Füllung des Messingstabes mit Flüssigkeit und Eintauchung des Thermometers dienen 
die kleinen Vasen C. Man hat darauf zu achten, dass das eingetauchte Thermometer dicht 
in die Oeffnungen in den Vasen C mittels Kork hineingepasst wird, damit die Ver- 
dunstungskälte keine unrichtige Angabe der Temperatur bewirkt. 

Auch zur Nachmessung von Nivellirlatten im Felde lässt sich der Apparat seiner 
leichten Transportirbarkeit wegen gut verwenden und ist dazu mehrfach mit Nutzen ge- 
braucht worden. Die leichte Absolvirung der Vergleichung und die überzeugende Zuver- 
lässigkeit der Einrichtung erwirbt dem Gebrauch desselben leicht Freunde. 



Kleinere (Original-) MlUliellungen. 

Ausstellung wissenschaftlicher Apparate, Instrumente und I’riiparate. 

(Schluss.) 

II. 

Die Demonstrationsapparate für den naturwissenschaftlichen Unter- 
richt lassen sich nicht scharf von den Präcisionsinstrumenten trennen, denn auch für 
den Unterricht ist es in vielen Fällen geboten, die Erscheinungen messend zu verfolgen. 
Es sollen daher in diesem Theile des Berichtes auch diejenigen Messapparate Berück- 
sichtigung finden, welche in irgend einer Hinsicht für den Unterricht sich eignen, obwohl 
dieselben zum Theil schon in dem vorausgegangenen Abschnitt über die Präcisionsinstrumente 
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aufge führt worden sind. In der Ausstellung sei bat waren für die Präcisionsmechanik and 
für den Unterricht zwar zwei besondere Gruppen vorgesehen, doch hatte nicht nur die 
erste Gruppe Vieles von der zweiten aufgenommen, sondern auch umgekehrt, so dass eine 
strenge Scheidung nicht mehr erkennbar war. Auch ans den übrigen Gruppen der Aus- 
stellung hat sich manches für unseren Zweck Brauchbare entnehmen lassen. 

In das Gebiet der physikalischen Mechanik gehören die schon im ersten Ab- 
schnitt erwähnten Präcisionswagen von J. Nemetz in Wien und die chemischen Wagen 
von H. Fleischer in Berlin. — Für Demonstrationszwecke besonders geeignet erscheinen 
die gleichfalls schon erwähnten von L. Reim an n in Berlin ausgestellten einschenkligen 
Wagen, die zugleich als Aräometer und als Substitutions wagen verwendbar sind. (1886 
S. 317). Für den ersten Zweck wird der „Reimann’sche Patentthermometerkörper“ von 
1 g oder 10 g Gewicht benutzt, für den anderen Zweck eine statt desselben angehängte 
Bügelschale. Die Empfindlichkeit ist nach Angabe der Aussteller 1 mg bei Wägungen 
bis 2 g. Die Aräometerform dürfte sich namentlich für die chemischen Grund versuche 
über Gewichtszunahme bei der Verbrennung u. a. recht brauchbar erweisen. — Von der- 
selben Firma war auch eine Demonstrationswage ausgestellt. — Zum Zweck der Messung 
der absoluten Festigkeit metallener Drähte, sowie der Reisslängen von Schnüren hatte 
A. Herbst in Berlin einen Apparat nach dem Muster eines grösseren, in der technischen 
Hochschule befindlichen construirt und mit mehreren anderen im Sitzungslocal der Unter- 
richtssection ausgestellt. Der Apparat ist fast ganz aus Eisen gefertigt. Auf einer horizon- 
talen Gleitbahn befindet sich, durch eine Schraube verschiebbar, ein parallelepipedischcr 
Gleitklotz, dem gegenüber ein Schwebeklotz oberhalb der Gleitbahn so angebracht ist, 
dass er nur parallel mit dieser hin und her bewegt werden kann; derselbe ruht mittels 
cy lindrischer Zapfen in zwei verticalon Balken, die von federnden Metallstreifen ge- 
tragen werden. Durch eine zangenförmig gestaltete Hebelvorrichtung ist der Schwebeklotz 
mit der Wagschale in Verbindung, während der zu messende Draht zwischen die beiden 
Klötze gebracht wird. Der Schwerpunkt des Hebels ist in verticaler wie in horizontaler 
Richtung verschiebbar, so dass eine vollkommene Regulirung möglich ist. Der Apparat ist 
auch dazu verwendbar, die Aenderungen des galvanischen Leitungsvermögens mit der 
Dehnung zahlcnmässig festzustellen. — In die Statik gehören auch die von Lisser & 
Ben ecke verfertigten Neu’schen Modelle zur Demonstration des Parallelogramms der 
Kräfte und der einfachen Maschinen. Sie beruhen auf der Verwendung von Spiral- 
federn zur Messung und Vergleichung der in Betracht kommenden Kräfte. Gleichen 
Zwecken dienen mehrere von dem Magistrat der Stadt Berlin unter den Lehrmitteln für 
den Unterricht in den Gemeindeschulen ausgestellte Apparate: Parallelogramm der Kräfte, 
schiefe Ebene, Hebel, sämratlich nach Bertram von F. Ernecke ausge fuhrt. — Zur Demon- 
stration der Gesetze der Hydrostatik ist eine hydraulische Presse, sowie ein Heber 
mit Manometervorrichtung nach G. Lindner bestimmt, bei welchem letzteren durch ein 
am Knie des Hebers angebrachtes Manometer die Druckverhältnisse an dieser Stelle 
objectiv erkennbar gemacht werden; beide Apparate werden von Lisser & Beneckc 
angefertigt. Warmbrunn, Quilitz & Cq. hatten einen Apparat zur Vergleichung specifi- 
scher Gewichte von Flüssigkeiten ausgestellt; derselbe besteht aus zehn gleich weiten 
Röhren, die mit je 10 g verschieden schwerer Flüssigkeiten (Quecksilber, Bromoform, 
Schwefelsäure, Salpetersäure, Salzsäure, Wasser, Olivenöl, Terpentinöl, Alkohol, Aether; 
gefüllt sind. Von der Ausstellung der Stadt Berlin möge hier erwähnt werden ein 
Pas cal’scher Apparat, eine hydrostatische Wage, sowie ein Aräometer. — In die Aerostatik 
gehört vermöge seines Principes ein Volumenometer nach Paalzow, von W. Langhoff in 
Berlin vortrefflich ausgeführt, das zur Bestimmung des speciflschen Gewichtes von Körpern 
dient, die nicht im Wasser gewogen werden können. Der Apparat gründet sich darauf, 
dass man ein abgeschlossenes Luftvolumen in einem ein für alle Mal bestimmten Raum 
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sich ausdehnen lässt und die eingetretene Druckänderung misst. Die frühere Fonn 
(Wied. Ann. 13, 332) ist durch Zufügung von Mikroskopen für genaue Ablesung (angeb- 
lich '/j 5 mm) erheblich verbessert. Unter den städtischen Lehrmitteln befand sich eine 
von F. Ernecke verfertigte Luftpumpe mit Nebenapparaten. Der Zug- und Druckmess- 
apparat für kleine Luftverdünnungen und Luftverdichtungen von Ad. Altmann & Co. in 
Berlin verdient auch hier eine Stelle, da er sich in ganz hervorragender Weise zur 
Demonstration mannicbfacher physikalischer Vorgänge eignet, so zum Nachweis der 
Spannungsänderung der Luft beim Erwärmen oder Abkühlen, zum Nachweis der Aus- 
dehnung der Metalle durch Erwärmung, besonders aber zum Nachweis geringer Temperatur- 
änderungen, für welchen Zweck der Apparat mit einer vernickelten Metallhohlkugel ver- 
bunden wird. Anzuführen sind hier auch noch das Demonstrationsbarometer und der 
Heberapparat (1886 8. 105 und 211) nach E. Schulze, von F. Ernecke construirt. 

Aus dem Gebiete der Dynamik interessirte eine Fallmaschine, von Dr. P. Möunich 
ausgestellt, von H. Westien in Rostock verfertigt (1885 S. 286). Das an einem Führungs- 
draht herabgleitende Gewicht registrirt die in gleichen Zeiten zurückgelegten Fallräume 
durch Inductorfunken auf einen Jodkaliumpapierstreifen. Die Unterbrechung des primären 
Stroms wird durch eine rasch rotironde Messingscheibe mit einem auf der Axe sitzenden 
Elfenbeinringe bewirkt, der nur an einer Stelle durch einen Platinstift unterbrochen ist. 
— Aeltere Apparate, eine Fallrinne mit Metronom und eine Centrifugalmaschine nach 
Bertram hatte die Stadt Berlin ausgestellt. 

Die Akustik war fast gar nicht vertreten. Ein Gasbrenner mit Drahtnetz für 
sensitive Flammen rührte von Warmbrunn, Quilitz & Co. her. — Ein modificirtes Kundt- 
schcs Ventil nach Szymanski, von W. Langhoff construirt, das mit einem Flüssigkeits- 
manometer verbunden, von äusserster Empfindlichkeit ist und zum Nachweis der Luft- 
verdichtungen und Verdünnungen, selbst in fortschreitenden Schallwellen dienen kann, 
war in der Section für Unterricht demonstrirt worden. — Zwei Wellenmaschinen von 
R. Weber in Neuchätel und von Cliristiani in Berlin wurden in der Section für Physik de- 
monstrirt; die zweite hat den Vorzug, dass sie die Kugeln, welche Wassertheilchen repräsen- 
tiren, successiv in Bewegung zu setzen gestattet. Ebenda wurde von R. Weber eine elek- 
trische Sirene (1885 8. 136) gezeigt. — A. Herbst hatte einen neuen Apparat angefertigt, 
um Schwingungen und Knotenpunkte von Fäden mit Hilfe einer elektromagnetisch beweg- 
ten Feder zu demonstriren. Die Feder lässt sioh durch ein ausziehbares Stück verlängern 
und in gewissen Grenzen belasten, so dass eine beträchtliche Aenderung der Schwingungs- 
dauer ausführbar ist. Der Apparat ist für die methodische Durchführung der Grundver- 
suche über die Saiten von Wichtigkeit. — Von Interesse war auch in der otiatrischen Ab- 
theilung ein von Dr. L. Jacobson ausgestellter telephonischer Apparat zur Untersuchung 
und Behandlung des Gehörorgans, von Keiser & Schmidt verfertigt. Durch mehrere 
Federn von veränderlicher Stellung, die mit einer Inductionsspirale verbunden sind, 
können Töne von beliebiger Höhe und Stärke zu telephonischer Wahrnehmung gebracht 
werden. Derselbe Aussteller hatte elektromagnetische Stimmgabeln zur Untersuchung 
des Ohrs vorgeführt, die sich von den gewöhnlichen dadurch unterscheiden, dass an Stelle 
des Quecksilbercontactes ein fester Platineontact vorhanden ist; die Stärke kann durch 
Einschaltung eines Rheostaten geändert werden. — Von akustischen Apparaten fanden 
sich in der Ausstellung der Stadt Berlin eine Windlade mit einfachem Labium und zwei 
gleichstimmige Stimmgabeln. 

Von optischen Apparaten mögen folgende erwähnt werden: Zur Demon- 
stration der Gesetze der Reflexion und Brechung dient ein von Lisser & Benecke 
construirtes Demonstrationsgoniometer (1886 S. 211 und 287) zur Erläuterung der 
Brechungsgesetze ein Linsenapparat nach Zwick von F. Ernecke (1886 S. 104). Für 
die objective Darstellung der Polarisation- und Spectralerscheinungen kann die von 



Digitized by Google 



42s KlKINKHK MlTTHEILl’NQEN. Zfii M hhipt ri'H iJilfHI'MKUlAKI'IlUL 

Fr. Schmidt & Haensch verfertigte , schon im ersten Abschnitt erwähnte optische 
Bank nach Paalzow bcquerao Anwendung finden. Für genauere Messungen bestimmt 
sind das Reflexionsgoniometer mit verticalem Kreis und Beleuchtungsbrenner, von Böhm 
& Wiedemann in München, ferner Kohlrausch’s Totalreflectometer, von Hartmann 
& Braun in Frankfurt a. M, Zu den schon im ersten Abschnitt genannten spectro- 
skopischen Apparaten ist noch ein von Warmbrunn, Quilitz &. Co. ausgestelltes Taschen- 
spectroskop nach Hofmann, neues Modell mit beweglichem Fernrohr, hinzuzufügen. 

Von Beleuch tu ngs Vorrichtungen sind ausser den im ersten Abschnitt erwähnten 
zu nennen: Heliostaten von R. Fuoss, Fr. Schmidt & Haensch und 0. Ney in Berlin, 
ein Projectionsapparat mit Petroleumbeleuchtung von Lisser & Benocke, eine elektrische 
Bogenlampe mit Stativ und Mikroskop zur Demonstration mikroskopischer Präparate nach 
Selen ka, von Reiniger, Gebbert dt Schall in Erlangen ausgestellt; von denselben ein 
Albo-Carbongasbrenner mit Linse und Stativ, sowie Hink‘s Patent-Duplexbrenner mit Linse, 
Hohlspiegel und Stativ, endlich eine elektrische Lampe nach Dr. Königshöfer für 
Spiegelung und directe Beleuchtung mit vier verschiedenen matten Scheiben, Sammellinse 
und Stativ, Magnesiumlampen von 0. Ncv und von F. Ernccke. — Ein elektrisches 
Prnjectionsmikroskop wurde von Prof. Stricker aus Wien mehrfach domonstrirt. — Von 
den Beleuchtungsglühlampen von H. Nehmer in Berlin ist noch bemerkenswerth, dass 
dieselben auch für Beleuchtung von Mikroskopen eingerichtet werden. — 

Unter den Mikroskopen ist hier noch das Revolverschulmikroskop von F. W. 
Schieck in Berlin zu nennen, mit Trommelvorrichtung zur gleichzeitigen Demonstration 
von 20 verschiedenen Präparaten bei massiger (30 bis 40facher) Vergrösserung. Beachtung 
verdient ein Universalstativ für Linsen, von W r armbmnn, Quilitz & Co., von einfacher und 
zweckmässiger Construction ; auch ein Stativ für Spectral versuche nach H. W. Vogel, 
von Keiser & Schmidt ausgestellt, ist erwähnenswerth, sowie ein Lupenstativ mit An- 
schlussklemme von H. W 7 esticn in Rostock (1885 S. 18). Ucber die Fadenmodelle von 
H. W T estien ist schon früher berichtet; ihnen schliessen sich zwei Modelle für den Acconi- 
modatinnsmechanismus des Auges an, nach H. Cohn von Heid rieh in Breslau an- 
gefertigt. Wellenflächenmodelle von Messingdraht auf polirten Holzgestellen hatten 
Böhm & Wiedemann vorgeführt. Bei dieser Gelegenheit mögen auch die Axenkreuze der 
sechs Krystallsysteme mit eingezogenen farbigen Seidenfaden von derselben Firma an- 
geführt werden. 

Apparate zur Demonstration der Gesetze der Wärmelehre waren zahlreich vor- 
handen. Von Thermometern mögen kurz erwähnt werden: die Normalthennoraeter von 
R. Fuess in Berlin und W. Haak in Jena, geaichte Thermometer aus Jenaer Glas, 
von P. Dorff el und von C. Sack in Berlin. — Uhrthermometer waren von Gcbr. 
Im misch in London und Görlitz und in der Collectivausatellung von Selbstverfertigern 
ärztlicher Thermometer ausgestellt; in der Kapsel derselben befindet sich eine gekrümmte 
dünnwandige Metallröhre, die mit einer Flüssigkeit angefüllt ist und sich weniger oder 
mehr krümmt, jo nachdem die Temperatur steigt oder fällt. Das recht empfindliche 
Instrument soll namentlich für ärztliche Zwecke geeignet sein, kann aber auch sehr wohl 
als Demonstrationsapparat dienen. — Ein Hypsothermometer, zur Höhenmessung bestimmt, 
zwischen 96‘/a und 101° in Zwanzigstelgrade getheilt und mit correspondirender Millimcter- 
theilung versehen, war von W r . Haak in Jena ausgestellt. — Ein Differentialtherniometer 
nach Schumann, von F. Ernecke vorgeführt, dient namentlich dazu, den W T ärmever- 
brauch bei Auflösung von festen Körpern in flüssigen und die Wärmeentwicklung bei 
chemischen Wirkungen objectiv zu zeigen. — Ein Apparat, um die ungleichmäßige Aus- 
dehnung der Metalle zu zeigen, von Lisser & Benecke, hat vor der früheren Form den 
Vorzug, dass die Metallstabe vertical gestellt sind und, bei genau justirter Länge, kurz 
nacheinander mit einem Fühlhebel in Berührung gebracht werden, der die Grösse der 
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Ausdehnung auf weitere Entfernung sichtbar macht. — Ein Apparat nach Fizeau, um 
die Ausdehnung von Körpern durch Warme auf optischem Wege (durch Interferenzringe) 
nachzuweisen (1883 S. 56), war von W. Langhoff in sorgfältigster Ausführung ausgestellt. 
Ein Wasserdilatometer nach Poske, um das Dichtigkeitsmaximum des Wassers bei 4° 
nachzuweisen, gehört zu den Neuheiten von F. Ernecke. Die genauere Beschreibung 
wird in einem spateren Hefte dieser Zeitschrift folgen. Ein Apparat nach Noack, zum 
Nachweise des verschiedenen Wärmeleitungsverinögens der Metalle, von Lisser & Benecke 
angefertigt, unterscheidet sich vorteilhaft von den alten Ingen hous’schen; eine dicke 
Metallscheibe ist durch Stäbe von verschiedenen Metallen mit kleinen Luftthermometern 
verbunden. — Ein Apparat, um dio Kraft der Zusammenziehung eines erhitzten Metallstabes 
beim Abkühlen zu zeigen, war in der Ausstellung der Stadt Berlin, sowie in der von 
A. Herbst in einer neuen Ausführung, durch Anbringung eines Kurbelzapfens verbessert, 
vertreten. — Zur Untersuchung strahlender Wärme und zum Nachweis geringer Temperatur- 
unterschiede kann an Stelle einer Thermosäule das Bolometer mit Siemens'scher Brücke, 
von F. Ernecke dienen. Die Widerstandsänderungen, welche eine feine Drahtspirale 
durch Temperaturwechsel erleidet, reichen hin, um bei Anwendung eines schwachen 
Stromes merkliche Ausschläge eines empfindlichen Galvanomoters hervorzubringen. Etwaige 
Erhitzung der Spiralen durch den Strom selbst wird durch Nebenschaltung eines dünnen 
Drahtes verhindert. 

Metallspiral-Hygroskope nach Mitthoff, bei denen eine Metallspirale mit 
einer hygroskopischen thierischen Haut überzogen ist, waren ausser von R. Voss auch 
von Hess Nachfolger P. Rocken stein und von F. Ernecke in Berlin ausgestellt. 

Das Gebiet der Elektricität war am reichhaltigsten vertreten. Von Elektricitäts- 
erregern zog eine selbsterregende Influenzmaschine von R. Voss durch die Leichtig- 
keit des Ansprechens und die Intensität ihrer Wirkung die Aufmerksamkeit auf sich; 
mit derselben zugleich war auch ein Apparat zur Condensirung des Rauches ausgestellt. 
Ausserdem war nur noch eine Influenzmaschine für medicinische Zwecke vorhanden, von 
R. Blänsdorf Nachfolger in Frankfurt a. M. ; auch eine Sandinfluenzmaschine von 
Benecke gehört hierher, bei welcher das Princip der Wasserinfluenzmaschine benutzt, 
das Wasser aber durch Sand ersetzt ist. — Für galvanische Elemente ist in erster Reihe 
die Firma Keiser & Schmidt zu nennen, die eine Tauchbatterie von 8 modificirten 
Leclanche’s (die Kohlenstäbe mit Braunsteinstücken belogt) verwendet, um einen elegant 
gebauten Funkeninductor von 8 cm Funkenlänge zu bedienen. Von derselben Firma 
rührten Trockenelemente her, ausserdem noch von Reiniger, Gebbort &. Schall, sowie 
von A. Leasing in Nürnberg. Dynamoelektrische Maschinen für Schulz wecke waren von 
den auf diesem Gebiete bekannten Firmen F. Ernecke und Lisser & Benecke ausgestellt; 
von Keiser & Schmidt war neben einer grossen auch eine kleine Handmaschine von 
kräftiger Wirkung zur Stelle, dazu gehörte u. a. eine sehr praktische Umschaltungsvor- 
richtung, die dazu dient, das Voltameter durch einen kleineren Widerstand zu ersetzen. 
Von A. Herbst wurde eine grosse Maschine mit Siemens’schem Trommelinductor der 
Unterrichtssection vorgeführt. 

Ueberaus zahlreich waren die elektrischen Messapparate vorhanden. Wir nennen: 
ein Thomson- Elektrometer nach Weinhold von W. Langhoff; eine Tangentenbnssole 
von Lisser & Benecke, eine Gaugain’sche Tangontenbussole von Keiser & Schmidt, 
derart modificirt, dass die Bussole nicht auf einer Säule ruht, sondern von seitlichen 
Trägern gehalten wird, ein Säulenelektrometer von Lisser & Benecke mit zwei vertical 
gestellten Zamboni’schen Säulen. — Unter den Galvanometern nehmen die erste Stelle 
die von Hartmann & Braun angefertigten ein. Neben dem Universalgalvanometer ver- 
dient das Vorlesungsgalvanometer nach Beetz mit aperiodischer Dämpfung besondere 
Beachtung; ein Glockenmagnet ist mit drehbarer Aluminiumscheibe und langem Zeiger 
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armirt, dessen Ende eine vertical gestellte ringförmige Marke trägt; die Multiplicator- 
rollen sind in verschiedener Wicklung vorhanden und gegen den Magneten verschiebbar, 
sie lassen sich sowohl neben als hintereinander schalten oder anch nur mit der einen 
Seite der Windungen benutzen. Die Empfindlichkeit des Apparates kann sehr gross gemacht 
werden, so dass er für die Fundamentalversuche über Induction und über Thermo- 
elektricität brauchbar wird. Ein weiterer Vorzug des Apparats ist, dass er exact genug 
gearbeitet ist., um sich auch für genaue Messungen mit Spiegelablesung verwenden zu 
lassen. — Die von derselben Firma ausgestellten Fcdergalvanometer nach Kohlrausch 
dürften sich ebenfalls bald als Unterrichtsapparate Eingang verschaffen, zumal ihr Preis 
überaus massig ist. Ausserdem waren noch eine Wheatstone-Kirchhofrsche Brücke 
in Walzenform und eine Universalmessbrücke auch für Unterrichtszwecke von Interesse. 
— Unmittelbar für den Schulgebrauch bestimmt sind die beiden Horizontalgalvano- 
meter von F. Ernecke, sowie dessen verbessertes Verticalgalvanometer; die Vorzüge des 
letzteren vor der älteren Form bestehen darin, dass die Drehungsaxe des Magneten ver- 
möge einer passend gewählten Gestalt desselben oberhalb der Multiplicatorwindungen 
gelegt und auf eine bequem justirbare Art sicher und doch leicht beweglich angebracht 
ist, ohne dass ein Umschlagen des Magneten stattfinden kann; auch eine leichte und 
sichere Arretirung ist vorgesehen. — Mannigfach waren Galvanometer für medicinischc 
Zwecke vertreten; sie sind auch aus dem Gesichtspunkte des Unterrichts lehrreich, da 
die Bequemlichkeit und Uebersichtlichkeit ihrer Einrichtung sie häufig auch für diesen 
geeignet macht. Reiniger, Gebbert u. Schall in Erlangen hatten neben Horizontal- 
galvanometern nach v. Ziemssen, Stintzing, Edelmann auch ein Verticalgalvanometer 
mit Aluminiumflügel und Luftdämpfung, für Stromstärken von 7< bis 20 Milli-Amperes 
ausgestellt, ausserdem ein zum Voltmeter eingerichtetes Galvanometer, mit feinem Neu- 
silberdraht von sehr grossem Widerstand, bis zu 200 Volt anzeigend. W. A. Hirsch - 
mann in Berlin stellte gleichfalls neben Horizontalgalvanometern mit Verticalablesung 
ein Verticalgalvanometer zur Schau, das sich von den sonstigen durch eine veränderte 
Lage der Drehuugsaxe gegen das astatische Nadelpaar unterscheidet (1886 S. 439). Beide 
Firmen hatten überdies sehr praktische Flüssigkcitsrheostaten nach Rosenthal construirt: 
während bei der älteren Stöhrer’schen Form die Länge der communicirenden Flüssig- 
keitssäulen durch das Heben zweier Zinkkolben verändert wird, geschieht dies hier durch 
Verschiebung einer Quecksilbersäule, die zugleich die Leitung vermittelt. 

Demonstrationsapparate, welche sich auf Wirkungen und Anwendungen des 
galvanischen Stromes beziehen, sind namentlich von F. Ernecke construirt worden. 
Das elektromagnetische Inclinatorinm nach Schumann dient dazu, den Einfluss des Erd- 
magnetismus auf einen vom galvanischen Strom umflossenen weichen Eisenstab zu zeigen: 
der elektrothermische Apparat, ebenfalls nach Schumann, demonstrirt das Peltier’sche 
Phänomen in unanfechtbarer Weise unter Zuhilfenahme des Differentialthermometerprincipa. 
Das combinirte Voltameter nach Zwick ermöglicht eine solidere Einführung der Elek- 
troden und eine bequemere Füllung der AufFangeröhrchen (eine ähnliche Construction 
mit automatischer Füllung der Röhren war auch von Reiniger in Erlangen ausgestellt). 
Der Magnetringinductor nach Zwick (1886 S. 104) ist ein höchst instructives Mittel zur 
Erläuterung der magnetelektrischen Ströme des Gramme’schen Ringes und der Dynamo- 
maschine. Das Demonstrationstelephon nach Müt trieb endlich gestattet das Princip des 
Telephons in überaus klarer Weise zur Anschauung zu bringen. — Eine andere Art von 
Demonstrationstelephon, in Glascylinder, war von Warmbrnnn, Quilitz & Co. sowie von 
KeiserÄ Schmidt ansgestellt. Die letztere Firma hatte ferner noch ein Demonstrations- 
mikrophon und einen Inductor mit Wecker zwischen Glaswänden für die Demonstration 
angofertigt. Auch ihr Registrirapparat mit mikrophonischor Control Vorrichtung mag hier 
miterwähnt werden. Ein Elektromagnet für diamagnetische Versuche und zum Nachweis 
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der Foucault’schen Ströme rührte von Lisser u. Benecke her, endlich von A. Herbst 
ein galvanisches Luftthermometer, zum Vergleich der Erwärmung verschiedener Metall- 
spiralen und eine elektrische Bogenlampe mit hydrostatischer Regulirung durch einen 
auf Glycerin schwimmenden hohlen Magneten. Aus der Ausstellung der Stadt Berlin 
mögen genannt werden: ein elektrischer Vertheilungsapparat, ein Galvanometer, ein 
Wasserzersetzungsapparat, sämmtlich nach Bertram; eiu kleiner Kohlenspitzenapparat, 
ein Funkengeberapparat nach Zwick. 

Zum Schluss mögen noch Apparate für den Unterricht in der physikalischen 
Geographie und Astronomie eine Stelle finden. Der Skiostat von August, von 
F. Ern ecke ausgestellt (1881 S. 164), mit Breitenkreis, Tages- und Stundenzeiger versehen, ist 
dazu bestimmt, die wahre Sonnenzcit für jeden beliebigen Ort auf eine bis zwei Minuten 
genau zu ermitteln, sowie, bei längerem Gebrauch, die tägliche und die jährliche schein- 
bare Bewegung der Sonne zur Anschauung zu bringen. — Ein Uranoskop von Warm- 
bruun, Quilitz & Co. mit Himmelsglobus und Stundenscheibe soll die Aufsuchung eines 
beliebigen Sternes ermöglichen, der nach geschehener Einstellung durch eine Röhre und 
Spiegel Vorrichtung sichtbar wird (1886 S. 19 u. 361). — Ein Tellurium mit elliptischer Erd- 
bahn und Glühlicht von Dronke, angefertigt von Lisser u. Benecke, dient namentlich zur 
Veranschaulichung der verschiedenen Geschwindigkeit der Erde an verschiedenen Stellen 
ihrer Bahn. Die Ellipse hat eine stärkere Excentricitat als in Wirklichkeit; die Triebräder 
sind so eingerichtet, dass während eines vollen Umlaufes nicht eine ganze Zahl von Rotationen, 
sondern annähernd eine Viertel rotation mehr erfolgt Noch genauer gearbeitet ist ein von 
Prof. Strösser aus Brüssel auf der Ausstellung demonstrirter und auch der Unterrichts- 
section vorgeführter „Uranograph“, (1886 S. 114) welcher ein getreues Abbild der Bewegungen 
von Erde und Mond liefert. Die Erde bewegt sich in einer elliptischen Spalte über 
einer Platte, die um 23'/*° gegen den Horizont geneigt ist; die Axe der Erde wird durch 
ein schweres Pendel fortwährend vertical erhalten; die Bewegung des Mondes ist so ein- 
gerichtet, dass er eine Umdrehung auf 29V S Erdumdrehungen macht. Die Bewegung 
wird durch eine Kurbel oder durch ein Uhrwerk vermittelt. In dem letzteren Fall kommt 
der instructive Charakter dos Apparats auch insofern zur Geltung, als der Gang desselben 
im Laufe eines Jahres wiederholentlich mit der Bewegung der Gestirne vergleichbar ist. 
Der Apparat dürfte das Vollkommenste sein, was bis jetzt auf diesem Gebiete für Unter- 
richtszwecke geleistet worden ist. Pe . 



Referate« 

Elektrische Wage. 

Von G. Quincke. Wied. Ann. N. F. 28. S. 531. 

Im Abschnitt XII seiner Elektrischen Untersuchungen beschreibt Quincke eine 
neue elektrische Wage, die er zur Bestimmung der Dielektricitätsconstante von Flüssig- 
keiten für grosse elektrische Kräfte construirt hat. Dieselbe ist nach demselben Princip 
wie die früher von ihm beschriebene gebaut, uur stärker und mit einigen weiteren Ein- 
richtungen zur Sicherung der Versuche gegen systematische Fehler; sie erlaubt eine 
elektrische Anziehung bis zu einem Kilogramm zu messen. Es handelt sich bei diesen 
Messungen darum, d#s Verhältnis« der Anziehungskräfte zwischen den Platten eines 
Condensators bei bestimmten Potentialdifferenzen zu messen, wenn das eine Mal die Luft, 
das andere Mal die untersuchte Flüssigkeit die Isolirschicht des Condensators bildet. 
Die beiden Condensatorplatten sind vernickelt und haben einen Durchmesser von etwa 
86 mm. Die obere, 2,5 mm dicke Condensatorplatte trägt in ihrer Mitte einen Messing- 
stab von 45 mm Länge und 7 mm Durchmesser, auf dessen oberes Ende eine Messing- 
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1 »lat te von 50 mm Durchmesser und 5 mm Dicke aufgeschraubt ist. Auf dieser Platte ist 
eine Dosenlibelle befestigt, während die Platte selbst mit zwei seitlichen Ansätzen in den 
ringförmigen Endstücken einer Messinggabel hängt; letztere wird mittels eines Hakens 
von einem stählernen, gegen die Ebene der Gabel senkrechten Bügel getragen, welcher 
an der Stahlschneide, die auf dem Wagebalken ruht, befestigt ist; in dieser Weise ist 
für die Platte eine vollkommene Cardani’sche Aufhängung hergestellt, so dass dieselbe 
bei allen Schwankungen des Wagebalkens horizontal bleibt, wenn die anfängliche Ein- 
stellung eine gute war. Die untere Condensatorplatte von 5 mm Dicke, durch ein Flint- 
glasstäbchen isolirt, hat drei Ansätze und ruht mit diesen auf dem durch einen Bleiring 
beschwerten und durch drei Stellschrauben horizontirbaren Dreifusse; genauer ausgedrückt 
liegen die drei Ansätze der Condensatorplatte auf den kegelförmigen Spitzen dreier 
Lagerschrauben, welche an drei auf dem Dreifuss befestigten Säulchen angebracht sind. 
Der Bleiring liegt auf dem Boden einos 50 mm hohen und 125 mm weiten Glascylinders, 
der, um die Verdunstung zu vermeiden, durch zwei zusammenschliessende Halbplatten 
aus Glas bedeckt wird, die nur zwei 15 mm weite kreisförmige Ausschnitte besitzen, 
einen in der Mitte, der den oben erwähnten Messingstab hindurchlässt, den zweiten in 
der Nähe des Randes zur Durchführung des Zuleitungsdrahts zur untern Condensator- 
platte; ausserdem geht noch ein blanker Kupferdraht zwischen dem Deckel und dem 
Rande des Gefösses zur Ableitung der Bleiplatte mit ihren Fortsätzen hindurch. Der 
Messingstab, der die Libelle trägt, hat eine Millimetertheilung, an der man den Stand 
der Flüssigkeit über der oberen Platte ablesen kann. Der ganze Apparat befindet sich 
im Kasten einer Wage, deren sämmtliche metallenen Theile zur Erde abgeleitet sind. 
Betreffs der Benutzung der Wage muss auf die Originalabhandlung verwiesen worden. 



Azotometer. 



L. 



Von W. Knop. Zeitschr. f. analyt. Chemie. 2S, S. 30 1. 

Verfasser giebt eine eingehende Beschreibung der neuesten Form seines zur 
Bestimmung des Stickstoffes in Ammoniaksalzen, Harnstoff u. s. w. mittels unterbromig- 
sauren Natrons dienenden Azotometers. Das Zersetzungsgefäss ist mit einem Glasstöpsel 
geschlossen, der einen mit Glasperlen gefüllten und oben mit einem Hahn absperrbaren 
Cylinder trägt. Der Cylinder steht mit dem Innern des Zersetztmgsgefasses durch eine 
den Stöpsel durchsetzende Oeffnung in Verbindung; die Glasperlen werden mit einer 
Lösung von unterbromigsaurem Natron befeuchtet, um das Entweichen von unzersetztem 
Ammoniak zu verhindern. Um die Temperatur aller Theile des Apparates constant zu 
halten, befinden sich das Zersetzungsgefkss, das zum Messen des Stickstoffes dienende 
U-Rohr und der dickwandige Kautschukschlauch, welcher das obere Ende der Glasperlen- 
röhre mit dem graduirten Schenkel des U- Rohres verbindet, in einem mit Wasser 
gefüllten, oben mit einer Messingfassung versehenen Cylinder. Beide Theile des Appa- 
rates sind mittels Metallstangen und Schrauben an der Fassung derart befestigt, dass sie 
leicht herausgenommen werden können; insbesondere kann das Zersetzungsgefäss ohne 
Abnehmen des Kautschukschlauches herausgenommen und neben den Cylinder auf den 
Tisch gestellt werden. Wgsch. 



Ueber bisher unbekannte Wellenlängen. 

Von S. P. Langley. American Joum. of Seien ee. III. 32. S. 83. 

Die vorliegende Abhandlung schliesst sich eng an die im Jahre 1884 von Langley 
veröffentlichte an, über welche bereits in dieser Zeitschrift 1884 S. 320 referirt 
worden ist. Es handelt sich darum, mit Hilfe des Bolometers im Ultraroth Wellenlängen 
von bisher unbekannter Grösse iiachzuweisen ; zugleich aber sollen auch für das wegen 
seiner Diathermanität für Strahlen geringer Brechbarkeit bei den Versuchen benutzte 



Digitized by Google 




Sechster jAhranng. Der^mber lHSß. 



RrFKHATK. 



433 



Steinsalzprisma die den verschiedenen Wellenlängen entsprechenden Brechungsindices 
bestimmt und dadurch überhaupt Beziehungen zwischen Wellenlänge und Brechungsindex 
aufgefunden werden. Der von Langley für seine Versuche construirte Apparat findet eich 
in dem oben erwähnten Referat skizzirt und beschrieben vor, so dass wir uns hier ganz 
kurz fassen können, wenn wir uns noch einmal seine Wirkungsweise ins Oedächtniss 
zurück rufen. 

Zur Bequemlichkeit der Leser drucken wir die entsprechende Figur hier noch 
einmal ab. Die von einem Siderostaten parallel ankommenden Strahlen worden durch 
einen Concavspiegel M in dem hinsichtlich seiner Weite regulir- 
baren Spalt S t vereinigt und fallen sodann auf ein concaves 
Gitter G, durch welches sie nach dem Spalt Sj reflectirt werden. 

Das Spectrum, welches hier bei S a zu Stande kommt, besteht 
aber eigentlich aus einer ganzen Anzahl von Spectren, indem 
sich über die Farbe einer jeden Wellenlänge auch diejenigen 
(freilich unsichtbaren und daher nur uneigentlich so zu nennen- 
den) Farben lagern, deren Wellenlängen Vielfache von jener 
sind. Um nun die verschiedenen an einer Stelle über einander 
liegenden Wellenlängen von einander zu sondern, macht man 
durch eine Linse und zwar, damit die dunklen Strahlen nicht 
absorbirt werden, durch eine Steinsalzlinse die vom Spalt S a im 
Spectrum abgegrenzten, durch ihn hindurchgehenden Strahlen 
zunächst parallel und lässt sie dann auf ein Steinsalzprisma P 
fallen. Für die nach dem Durchgang durch das Prisma nunmehr 
getrennten Wellenlängen wird sodann mit dem Bolometer B der 
Brechungsindex des Prismas bestimmt. Wellenlängen über 2,8 /* 
waren jedoch im Sonnenlicht , dessen sich Langley anfangs bei 
seinen Versuchen bediente, nicht oder fast nicht nachweisbar, Fi «- *• 

wahrscheinlich weil sie von der Sonnenatmosphäre absorbirt werden: Verf. musste des- 
halb, um grössere Wellenlängen aufzufinden, eine künstliche Lichtquelle benutzen und 
nahm als solche den elektrischen Lichtbogen. Die Stelle höchster Temperatur desselben 
liegt aber in der Vertiefung der positiven Kohle, und nimmt dort selbst bei grossen 
Bogen nur 3 bis 4 qmm ein. Diese Stelle musste daher dem Spalt *S, möglichst, nahe ge- 
bracht werden. Die nebenstehende Skizze, Fig. 2, 
veranschaulicht die zu diesem Zweck getroffene 
Einrichtung. T ist der Träger des Spaltes S„ 
welcher, um vor Schmelzen geschützt zu sein, 
beständig von Wasser umflossen wird. Un- 
mittelbar vor dem Spalt findet sich die Ver- 
tiefung der Kohle C. Wie aus der Figur leicht 
ersichtlich, können die Kohlenstücke, deren 
Stellung zu einander durch ein Uhrwerk regulirt wird, durch Verschiebung des Schlittens G 
dem Spalt genähert und entfernt, sowie durch Drehung der Schraube R und Bewegung 
des Halbkreises in seiner Fassung F leicht in eine Lage gebracht werden, dass die aus 
der Vertiefung der positiven Kohle kommenden Strahlen horizontal in den Spalt einfallen. 
Der Durchmesser der Kohlenstücke betrug 25 mm und zur Erzeugung des elektrischen 
Stromes diente eine Maschine von zwölf Pferdestärken. 

Recht unangenehm machte sich bei den Versuchen der Umstand bemerkbar, dass 
das Steinsalzprisma nach kurzer Zeit seine glatte Oberfläche verlor und daher durch- 
schnittlich alle vier Wochen wieder nachpolirt werden musste. Natürlich mussten 
dann auch sein brechender Wiukel, sowie die Brechungsindices für mehrere Fraun- 
hofer’sche Linien immer von Neuem bestimmt werden. 
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Da« Bolometer, welches sonst in seiner Einrichtung von der üblichen nicht ab- 
wich, besass nur einen einzigen, den einfallenden Strahlen ausgesetzten Streifen, der 
allerdings wegen der im äussersten Ultraroth nur sehr geringen Wärme die Breite von 
1 mm hatte. Das Galvanometer war von gleicher Construction wie das, welches Langley 
zur Messung der Wärme im Mondspectrum benutzte und welches bereits in dem auf 
diese Arbeit Langleys bezüglichen Referate (diese Zeitschrift 1806 S. 300) beschrieben 
worden ist. Hinsichtlich der erreichten Genauigkeit giebt Langley an, dass eine Tempe- 
raturänderung von einem Milliontel-Grad vom Galvanometer noch angezeigt wurde, eine 
solche von weniger als einem Hunderttausendtel-Grad aber noch gemessen werden konnte 
Als ein Resultat der Langley’scben Versuche wollen wir hier nur erwähnen, dass 
die grösste gemessene Wellenlänge das Neunfache derjenigen der D s -Linie, also 5,3 /* betrug 
und dass, wie sich aus der Vergleichung der bei verschiedenen Temperaturen angestellten 
Versuche nebenbei herausstellte, innerhalb des sichtbaren Spectrum« für 1° C. Temperatur- 
erhöhung die Ablenkung der Strahlen im Steinsalzprisma sich um etwa 11" verminderte. 

Kn. 



Verbessern «gen an Verbrennungsöfen. 



Von Julius Schober. Zeilsehr. f. analyt. Chemie. 2S. S. 365. 



Um beim Glaser sehen Verbrennungsofen die Flammen von aussen bequem 
beobachten zu können, hatten Anschütz und Keku)& (Liebig's Annalen 228 S. 301) 
in die Seitenwände Glimmerplatten eingesetzt. Da diese wenig haltbar sind, ersetzt sie 
Schober durch leicht zu öffnende Eisenklappen. Die von Anschütz und Kekule an- 
gegebene Einrichtung, welche ein Herausnehmen oder Verschieben des die Brenner 
tragenden Rohres in der Längenrichtung des Ofens gestattet, ändert er derart um. dass 
ausserdem eine verticale Verschiebung des Brennersystems möglich wird. Den oberen 
Theil des Ofens hat Verfasser ebenfalls umgestaltet; bei seiner Einrichtung kann jede 
seitliche Kachel einzeln herausgenonimen werden. Analog hat er auch den Bunsen’schen 
Verbrennungsofen zur horizontalen und verticalen Verschiebung des Brennersystems aus- 
gestattet und die Träger für die aufgesetzten Thonkacheln derart constrnirt, dass mau 
jede Kachel reihe auf einmal zurückklappen kann. Wgsch. 



lieber die elektromotorische Differenz und die Polarisation der Erdplatten. 

Von Dr. P. A. Müller. Bull, de V Acad. Imp. des Sciences de St. Peter sbourg. 1%. 1886. 

April-Mai. 

Boi dem actuellen Interesse, das gegenwärtig dem Studium der Erdströme 
von wissenschaftlicher und technisch-praktischer Seite entgegengebracht wird, dürfte 
unseren Lesern ein ausführlicher Bericht über eine Untersuchung von Interesse sein, 
welche Dr. P. A. Müller hauptsächlich mit Rücksicht auf die bei dem K. Russ. Central - 
Observatorium in Pawlowsk getroffene Einrichtung zur Beobachtung der Erdströme aus- 
geführt hat. 

Bei der Beobachtung der elektrischen Ströme bezw. der Potentialdifferenz der 
Erde in kür zeren Linien bildet die elektromotorische Differenz der an den Enden dieser 
Linien in die Erde versenkten Metallplatten eine bedeutende Fehlerquelle, welche ihrer 
Grösse nach ungefähr von derselben Ordnung sein kann wie die Potentialdifferenz der 
Erde für kürzere Strecken selbst. Da nun bisher eine sichere Methode zur getrennten 
Bestimmung dieser beiderlei elektromotorischen Kräfte nicht gefunden ist, so stellte «ich 
Herr Dr. Müller die praktisch wichtige Aufgabe, durch besondere Versuche für gewisse 
Metalle und Erdsorten die ungefähre Grösse der elektromotorischen Differenzen solcher 
Elektroden für sich allein zu bestimmen, um so ein Urtheil über ihren eventuellen An- 
theil an den in den erwähnten Linien auftretenden Strömen zu gewinnen. Um dabei 
zugleich zu erfahren, welche Substanzen bei der Benutzung als Elektroden im Allge- 
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meinen die geringsten elektromotorischen Differenzen darbieten, schien es Verf. geboten, 
möglichst viele der hierzu geeigneten Leiter der Elektricität zu benutzen, und da ferner 
beim Auftreten stärkerer eigentlicher Erdströme auch die Polarisation dieser Elektroden 
eine erhebliche Quelle von Fehlern bilden kann, bo wurde auch die Polarisationsfähigkeit 
der verschiedenen Substanzen in den Kreis der Untersuchung gezogen. Als Platten- 
material wurden zehn Substanzen gebraucht, welche in Sand oder Lehm, den beim Obser- 
vatorium in Pawlowsk vorkommenden Erdarten, gelagert waren. Die Untersuchungen er- 
streckten sich bei jeder Plattencombination auf folgende vier Grössen: 1. die elektromo- 
torische Kraft der beiden Platten, 2. die Grösse der Polarisation, welche durch den 
Plattenstrom selbst bewirkt wird, 3. die Grösse der Polarisation, welche dnrch einen 
Battericstrom hervorgerufen wird, und 4. den Widerstand des Plattenelementes. 

Zur Bestimmung der ersten Grösse, der elektromotorischen Kraft der Platten, 
unabhängig von der Polarisation, wurde die Compensationsmethode von Poggendorf 
verwendet, bei welcher zwei theilweise zusammenfallende Stromkreise hergestellt werden, 
von denen der eine (Nebenkreis) die zu untersuchende elektromotorische Kraft und ein 
Galvanoskop, der andere (Hauptkreis) eine stärkere elektromotorische Kraft als jene und 
eine Tangentenbussole enthält, während der beiden Kreisen gemeinsame Theil durch 
einen veränderlichen oder festen Widerstand gebildet wird. Schaltet man dann das zn 
untersuchende Element (des Nebenkreises) und das Element des Hauptkreises einander 
entgegen und variirt entweder den Widerstand (r) des beiden Kreisen gemeinsamen 
Thoilos oder die Stromstärke (i) des Hauptkreises — letzteres wurde vorgezogen — so 
lange, bis das Galvanoskop im Nebenkreise keinon Strom mehr anzeigt, so wird die 
gesuchte elektromotorische Kraft (e) durch den Widerstand r und die Intensität i des 
Hauptkreises, welche durch die Tangentenbussole angezeigt wurde, ausgedrückt erhalten 
— Um die zweite Grösse, die Polarisation der Platten durch den eigenen Strom (p) zu 
bestimmen, wurde unmittelbar nach der eben erwähnten Messung der Hauptkreis geöffnet 
und dann am Galvanoskop des Nebenkreises die Ablenkung notirt, welche der Platten- 
strom selbst bewirkt; dieser Strom blieb dann so lange geschlossen, bis keine Variation 
der Ablenkung am Galvanoskop mehr constatirt werden konnte. — Drittens sollto die 
Grösse der Polarisation (P) untersucht werden, welche durch einen constanten, durch die 
Platten geleiteten Batteriestrom hervorgerufen wird. Als Batterie dienten vier Daniell- 
sche Elemente, welche direct mit den Platten verbunden wurden; nachdem die Stromdauer 
fünf bis zehn Minuten gewährt hatte, wurden die Platten mit Hilfe einer Poggeudorff- 
schen Wippe rasch von den Elementen getrennt und in denjenigen Stromkreis einge- 
schaltet, welcher bei der Bestimmung der ersten Grösse t durch das Flattenelement, das 
Galvanoskop und den Widerstand gebildet war. Beim Umlegen der Wippe musste die 
Nadel ruhig bleiben. Die Ermittlung des Werthcs P geschah dann auf dieselbe Weise 
wie diejenige der elektromotorischen Kräfte des nnpolarisirten Plattenpaares. — Zur 
Messung der vierten Grösse, des Widerstandes ( W), welchen das Platteneloment selbst 
besitzt, wurde ein Stromkreis hergestellt aus einem Galvanometer, einem Siemens'schen 
Rheostaten und dem betreffenden Plattenelement ; der Widerstand des letzteren wurde 
dann nach der Ohm 'sehen Methode bestimmt. 

Eine Beschreibung der bei den Versuchen benutzten Instrumente, Tangenten- 
bussolc nach Gaugain und Helmholtz von Krause und Bauer construirt, Kittler- 
scher Commntator, Wild’sches Silbervoltameter, Hasler'scher variabler Quecksilber-Platin- 
widerstand für feine Einstellungen, vom Verf. etwas modificirt, u. A. m., würde unseren 
Lesern wenig Neues bieten, weshalb auf dieselben nicht näher eingegangen werden soll. 
Zu den Plattcnelementen wurden folgende Substanzen benutzt: Messing, schwarzes Eisen- 
blech, verzinntes Eisenblech, Blei, Kupfer, Zink, stark versilbertes Messing, Platin, Guss- 
eisen, Kohle. — Die Platten wurden, wie schon erwähnt, in Sand oder Lehm eingebettet, 
deren Feuchtigkeit durch Zugiessen von Wasser variirt wurde. 
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Die Resultate, welche Verf. aus seinen zahlreichen Messungen, deren vollständige 
Wiedergabe uns hier zu weit führen würde, erhält, sind kurz folgende: Die elektromo- 
torische Kraft c wird bei allen Platten grösser für Lehm als für Sand erhalten; eine Ab- 
hängigkeit von der Feuchtigkeit ist nicht ausgesprochen. Im Mittel besitzen die geringste 
elektromotorische Kraft: Blei, Zink, Gusseisen. — Die Polarisation p der Platten durch 
den eigenen Strom variirt bei demselben Metall einerseits mit der Grösse der im Sand 
bezw. Lehm vorhandenen Feuchtigkeit, andererseits ergiebt sie deutlich einen Zusammen- 
hang mit der Zeitdauer, während welcher die Platten vor Beginn des Versuches in den 
Sand eingefügt waren. Im Allgemeinen hängt die Grösse p ausser von dem zufälligen 
Betrage der anfänglichen elektromotorischen Differenz der Platten auch von der Natur 
derselben ab. Die Abnahme der elektromotorischen Anfangskräfte durch die eigene 
Polarisation ergab sich in Theilen jener für: 



Blei 


. . 0,12 


Versilbertes Messing . . 


0,00 


Gusseisen 


. . 0,04 


Kupfer 


0,05 


Verzinntes Eisen . . 


. . 0,01 


Schwarzes Eisenblech 


0,04 


Zink 


. . 0,19 


Kohle 


0,22 


Messing 


. . 0,28 


Platin 


0,62 



Betreffs der Polarisation P zeigte sich bei den meisten Platten nur ein geringer 
Unterschied, wenn sie sich im Sand oder Lehm befanden. Die Mittelwerthe aus allen 
Versuchen ergaben folgende von der grössten bis zur geringsten Polarisationsfähigkeit 
fortschreitende Reihe: Platin, Kohle, Messing, versilbertes Messing, verzinntes Eisen, 
Kupfer, schwarzes Eisenblech, Zink, Gusseisen, Blei. — Die Werthe der Widerstände W 
der Plattenelemente zeigen eine bedeutende Variabilität, deren Ursache darin gesucht 
wird, dass die Platten nicht stets bis in dieselbe Tiefe und in derselben gegenseitigen 
Entfernung im Sand bezw. Lehm eingefugt waren, und dass ferner auch durch die grössere 
oder geringere Wassennenge die Concentration der etwa vorhandenen Salzlösungen ver- 
ändert wurde: im Allgemeinen zeigt Sand einen viel grösseren Widerstand als Lehm. 

Das Schlussresultat aus seinen Untersuchungen resumirt Verf. dahin: Am Bosten 
geeignet zu Erdplatten bei Beobachtungen der Erdströme sind hinsichtlich der Polari- 
sation und der elektromotorischen Kraft: Blei, Zink, Gusseisen: da ferner das letztere 
Metall (nach besonders zu diesem Zwecke angestellten Versuchen) eine grössere Constanz 
in seinen Wirkungen zeigt, so verdient Gusseisen den Vorzug, welchem Blei am 
Nächsten kommt. 

Bezüglich des Antheils, den die elektromotorische Differenz der Erdplatten selbst 
an denjenigen Strömen besitzt, welche in den Leitungen für Erdströme beobachtet wer- 
den, bestätigt Verf. den schon von Wild gezogenen Schluss: Für kürzere Erdleitungen, 
wie z. B. die in Pawlowsk von 1 km Länge, ist die Potentialdifferenz der Erde an magne- 
tisch ruhigen Tagen sehr wahrscheinlich gegen diejenige der Erdplatten selbst im Allge- 
meinen verschwindend klein, jedenfalls aber höchstens von der Ordnung dieser selbst. 

W. 



IV «‘ii erschienene Bücher. 

Meteorologischer Kalender. Von Dr. W. Zenker. Erster Jahrgang 1887. Berlin. 
A. Asher & Co. 

Bei dem grossen Interesse, das Wissenschaft und Praxis mehr und mehr an der 
weitesten Verbreitung des Verständnisses für die Wetterkunde nehmen, muss der vor- 
liegende meteorologische Kalender, trotz der grossen Mannigfaltigkeit von Fach- 
kalendern, warm be grösst werden. Der Kalender will, von wissenschaftlicher Grundlage 
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ausgehend, jedoch in populärer Form, das Interesse für die Meteorologie beleben und 
vertiefen, die Ausübung derselben erleichtern, den Laien zur methodischen Beobachtung 
anleiten. Der hier besrhrittene Weg eröffnet auch für die Wissenschaft eine werthvolle 
Perspective, wenn dio Rathschläge des Kalenders von weiten Kreisen der Bevölkerung 
beherzigt würden: es würde dann ein ungeheures Material gesammelt werden, das für 
mancho Naturerscheinungen auch wissenschaftlich von Bedeutung sein könnte, wenn auch 
der Werth des von dem Einzelnen gesammelten Materiales nicht allzuhoch angeschlagen 
werden darf. 

Das Buch enthält ausser dom für die Beobachtung der wichtigsten meteorologi- 
schen Elemente eingerichteten Kalendarium zunächst einige astronomische Mittheilungen. 
Diesen folgt der wichtigste Theil des Taschenbuches, eine Anleitung darüber, was und 
wie zu beobachten ist, mit steter Rücksichtnahme auf die betreffenden Instrumente, deren 
hauptsächlichste Typen kurz beschrieben werden; hieran schliessen sich die üblichen 
Tabellen zur Reduction der Beobachtungen. — Sodann folgen eine Reihe von Abhand- 
lungen und kleinere Mittheilungen meteorologischen Inhaltes, von denen eine Abhandlung 
des Verf. über die Bestimmung der Wolkenhöhen, sowie einige Bemerkungen über Blitz- 
ableiter genannt werden mögen. 

Ref. glaubt, den meteorologischen Kniender auf das Wärmste empfehlen zu können. 

W. 

Chemiker-Kalender 1887. Herausgegeben von Dr. R. Biedermann. Achter Jahrgang. 
Mit einer (Tabellen enthaltenden) Beilage. Berlin, Julius Springer. M. 3,00. 

Der neue Jahrgang des „Chemiker-Kalenders“ hat. wieder nicht unerhebliche Ver- 
besserungen und Erweiterungen aufzuweisen, dio das Bestreben des Verfassers, den 
Kalender den Fortschritten der Wissenschaft entsprechend zu gestalten, erkennen lassen. 
Die vielen mathematischen und physikalischen Tubelien der Beilage sind auch für Nicbt- 
Chemiker von Interesse. W. 

A. Collet, Traitö theorique et pratique de la rögulation et de la com pensa tion des compas 
avec ou sans relevements. Paris, Challemel. Frcs. 10,00. 

A. Neumayer, die Laboratorien der Elektrotechnik und deren moderne Hilfsapparate. 
Wien, Hartleben. M. 3,00. 

E. Rohrbeck. Vademecum für Elektrotechniker. Halle, Knapp. M. 2,50 bezw. 3,50. 

A. Ameseder. Zur Auflösung der Gleichungen 4. und 5. Grades durch Bewegungs- 
mechanisraen. 6 8. Wien, Gerold. M. 0,20. 

F. Baur. Lehrbuch der niederen Geodäsie. 4. Aufl. 577 S. Berlin, Parey. M. 12,00. 

H. v. Helmliolz. Handbuch der physiol. Optik. 2. Aufl., 3. Lief. Hamburg, Voss. 

M. 3,00. 

V. v. Lang. Bestimmung der Tonhöhe einer Stimmgabel mit dem Hipp’schen Ohronoskop. 
10 S. Wien, Gerold. M. 0,25. 

G. Langer. Ueber die Absorption des Lichtes in elektrisch leitenden Medien. Progr. 

der Realschule und des Progymnasiums in Ohrdruf. 8 S. 

J. Losehmidt. Schwingungszahlen einer elastischen Hohlkugcl. 13 S. Wien, Gerold. 
M. 0,30. 

J. Liznar. Ueber den Stand des Normalbarometers des meteorologischen Institutes in 
Wien den Normalbarometern der anderen meteorologischen Centralstationen 
Europas gegenüber. 28 S. Ebenda. M. 0,50. 

S. Mayer. Das Barometer und seine Anwendungen, nebst einem Anhang: Die Grund- 
züge der neueren Witterungslohre. Progr. der Studienanstalt in Dillingon. 
07 S. und 1 Taf. 
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K. Toepler. Zur Ermittlung des Luftwiderstandes nach der kinetischen Theorie. 24 S. 
Wien, Gerold. M. 1,00. 

K. Koth. Der Einfluss der Reibung auf die Ablenkung der Bewegungen lange der Erd- 
oberfläche. 34 S. Halle, Schmidt. M. 0,80. 
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Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. Sitzung vom 2. November 1886. 

Vorsitzender: Herr Haensoh. 

Herr Ingenieur Krause sprach über Sicherheitsapparate für Dampfkessel- 
betrieb unter Vorführung eines Schwartzkopffschcn Apparates dieser Art mit Batterie 
und Läutewerk. Das sichere Functioniren des Apparates hängt von der Genauigkeit ab, mit 
welcher der Schmelzpunkt der zur Verwendung kommenden T.egirungsringe bestimmt 
ist. — Im Anschluss hieran führte Herr Regierungsrath Dr. Loewenherz das Verfahren 
vor, welches für die amtliche Ermittlung der Schmelzpunkte der erwähnten Legirunga- 
ringe in Anwendung kommt. Von jedem Ring wird ein kleines Probestück abgeschnitten. 
Auf Ring und zugehörigem Probestück wird dieselbe Nummer eingekratzt, S&mmtliche 
Probestücke von etwa BO Ringen werden sodann der Reihe nach in ein Paraffinbad ge- 
bracht und dieses erwärmt. Man constatirt dann, welches Probestück zuerst und welches 
zuletzt zur Schmelzung gelangt. Die zu diesen beiden Stücken gehörigen Ringe werden end- 
lich in einem anderen Bade ganz eingeschmolzen, wobei man den Moment der Schmelzung 
durch ein elektrisches Läutewerk selbstthätig sich tisiren lässt. Beim Ertönen desSignales 
wird die Temperatur des Bades an feinen Thermometern abgelesen. Stimmt die Schmelz- 
temperatur für jene beiden Ringe überein, so ist mit Sicherheit nnzunehmen, dass die 
Schmelztemperatur für alle BO Ringe gleich gross ist. 

Zu bemerken ist noch die Einrichtung des Paraffinbades. Dieselbe ist im dies- 
jährigen Januarheft S. 26 von Dr. A. Fock eingehend beschrieben und besteht im 
Wesentlichen ans einer Siederöhre mit doppelten Wänden. Die Zwischenräume sind 
mit Dampf von Petroleumdestillatcn gefüllt, und stehen mit einem Rückflusskühler in 
Verbindung, so dass man die Temperatur constant erhalten oder nach geeigneter Ent- 
fernung der zunächst condensirten Dämpfe eine beliebig langsame Steigerung der Tempe- 
ratur erreichen kann. 

Herr Regierungsrath Loewenherz macht ferner interessante Mittheilungen über 
den Auer’sehen Brenner, welcher eine bedeutend bosserc Ausnutzung der Leuchtkraft des 
Gases vermittelt. Er besteht aus einem gewöhnlichen Bnnsen’schen Brenner, dessen Heiz- 
kraft ausroicht, um ein mit Yttrium-, Erbium- oder dergleichen Salzen getränktes Gewebe 
zum Glühen zu bringen. Das Gewebe selbst verbrennt bald und es bleibt ein maschiges 
Gerippe jener Salze zurück, welches den Leuchtkörper bildet. Das Licht ist weise und 
dem des elektrischen Bogenlichtes ähnlich. Der Verbrauch des Gases ist bei gleicher 
Leuchtkraft kaum halb so gross als der eines gewöhnlichen Argand-Brenners. 

Sitzung vom 16. November 1886. Vorsitzender: Herr Haenscb. 

Herr Prof. H. W. Vogel sprach über die neuesten Fortschritte auf dem Gebiete 
der Photographie unter Vorzeigung zahlreicher schöner Photographien. 

Herr Bamberg legt ein terrestrisches Fernrohr aus Jenaer Glas mit dreifachem 
Objectiv und 12 facher Vergröaserung vor, das bei ausserordentlicher Lichtstärke nnd voll- 
ständiger Achromasic eine sehr handliche Form besitzt, so dass es die bisherigen langen 
Auszugfernrohre bald verdrängen dürfte. Der Schriftführer: Blankenburg. 
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Besprechungen und Auszüge aus dem Patentblatt. 

Ntuerung an Vcrticslgalvanometerr. Von G. Hirsch mann in Berlin. No. 35196 vom 18.0ct. 1885. 

Um eine möglichst vollkommene Astasie der 
Magnetnadeln bei Verlicalgalvanometem zn erreichen, 
kommen entweder hufeisenförmige Magnete (Fig. 1) 
oder zwei mit entgegengesetzten Polen neben ein- 
anderstehende Magnete Fig. 2) zur Anwendung, die 
an einer horizontalen Axe schwingen, welche durch 
den Mittelpunkt der die Mitten der beiden Schenkel 
bezw. Magnete verbindenden Linie gelegt ist, oder 
es schwingen zwei sich in ihren Mitten schnei- 
dende Magnete tun eine durch den Schnittpunkt 
gehende horizontale Axe i»Fig. 3). Fi * *• *'** lJ - Fl*, U. 

Horlzontirvorrichtung für Messinstrumente Von U. Müller u. F. Reinecke (Fa. A. Meissner in 
Berlin). No. 36577 vom 3. Januar 1886 , 

Die Horizontirvorrichtung, deren Gelenke 
cd und i h <j die auf die Stativplatte S aufgeschraubte 
Platte t so zwischen sich fassen, dass das Fest- 
klemmen der Gelenke mittels der Flügelmutter m 
gleichzeitig auch die Festklemmung der Horizontir- 
vorrichtung bewirkt, ist innerhalb der Durchbohrung 
von e verschiebbar. Durch diese Anordnung wird 
nicht allein die Senkrechtstellung der Verticalaxo 
der Vorrichtung, sondern auch deren centrische Ein- 
stellung innerhalb bestimmter Grenzen ohne Ver- 
rückung des Stativs ermöglicht. /*’ ist eine lose 
Unterlegplatte, / eine Beihung hervorbringende Feder. 

Regenerativ-Element. Von K Pol Ink und G Wehr 
in Berlin. No. 36520 vom 10. Sept.. 1885. 

In einem Glasgefftss a befindet sich ein 
zweites kleineres Gef&tt b. 
welches eine Kupferspirale 
c aufnimmt. Ausserhalb 
des Gef&sses b befindet sich 
ein Zinkcylinder d; von 
beiden Elektroden führen 
gut isolirte Ableitungs- 
drahte r und / nach oben. Die Erregungstlüssigkeit besteht z. B. ans 
Kochsalzlösung. Die fehlenden Depolarisationastoffe werden da- 
durch erzeugt, dass in den oberen Tlieil des Ge fasse s a ein mit 
durchgehendem Loch versehener Kohlenblock g hineingehaugt wird, 
derart, dass er ein wenig in die Erregungstlüssigkeit eiutaucht. Bei x 
wird derselbe durch einen in das Loch eingesetzten Metallring h 
mit dem vom Kupfer ausgehenden Ableitungsdraht e verbunden. 

Durch diese Verbindung der Kohle mit dem Kupfer entsteht ein immerwährend geschlossenes 
Element, dessen Strom das Kupfer allmülig auflöst und Kupfersalzo bildet. Nachdem mau 
auf diese Weise depolarisirend© Stoffe erzeugt, verbindet man das Kupfer mit dem Zink und 
inan erhalt einen constanten Strom so lange, als depolarisirende Stoffe vorhanden sind. 

34 * 
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Nlvellirinstrument, bei welchem Libelle, Fadenkreuz und Bild gleichzeitig zu beobachten sind. Von 

G. Rutenschün in Bahrenfeld, Kreis Pinneberg. No. 3079'» vom 12. Februar ]B86. 




Zwischen Ocular und Fadenkreuz / ist im Fernrohr die 
Libelle l und ein durchbrochener Spiegel s angebracht, auf welchem 
man beim Schauen durch das Fernrohr die Blase der Libelle sieht 
Die OefFnung o im Spiegel macht Fadenkreuz und Bild sichtbar und 
kann auch durch theilweises Entfernen des Spiegelbelages ersetzt 
werden, g ist eine Oeffnung zur Beleuchtung der Libelle. 



Instrument zum Anzeigen und Messen oder Auslösen elektrischer Ströme. Von Fa. Hartmann & 
Braun in Bockenheim-Frankfurt a. M. No. 36644 vom 22. September 1885. 




In einer Spule von rechteckigem oder ovalem Querschnitt 
sind zwei nach Art einer Scheere gegen einander bewegliche Eisen* 
kerne /v, Et derart angeordnet, dass ihr gemeinschaftlicher Dreh- 
punkt sich in der Mitte der Spule befindet und dass die beiden 
diesseits bezw. jenseits dieses Drehpunktes liegenden Enden der 
beiden Eisenkerne gleichnamige magnetische Pole werden, wenn 
ein elektrischer Strom die Spule durchläuft. Dies hat eine grössere 
oder geringere Abstossung zur Folge je nach der Spannung des 
Stromes. Diese Drehung des Kornes E t wird entweder durch 
Hebelüberset zung auf einen Zeiger Übertragen, oder dieser ist mit 
dem Kerne verbunden. 

Elektrische Einrichtung zur annähernden Summirung der Spiele mehrerer 
unabhängig von einander wirkender Zähler. Von J. Sturgeon 
in London. No. 367ü7 vom 3. November 18*5. {P. B. 
1886. No. 40.) 



Registrlrender Geschwindigkeitsmesser mit zwanglauftger Bewegung. Von B. H au ssh älter in 
Drosden. No. 36799 vom 5. December 1885. No. 4<0 



i 



Für die Werkstatt. 

Schwarze Oelfarbe. Techniker A. S. 126. 

Eine gute Anstrichfarbe für Eisen und Holz erhält mau wie folgt; Man erhitzt 
100 Th. Leinölfirnis», der unter Anwendung von Bleipräparaten bereitet sein muss, bis zur 
beginnenden Dampfbildung, setzt nach und nach 15 Th. Bleiglätte oder Mennige hinzu, 
wartet unter fortgesetztem Erhitzen und Umrühren deren vollständige Lösung ab und trägt 
dann allmiilig 1.5 Th. Schwofelblumen ein, wobei durch fleissiges Umrühren die Vereinigung 
dos Schwefel» mit dem Blei unterstützt wird. Schliesslich giebt man noch 2 Th. Bleioxyd 
hinzu, um sicher zu »ein. dass aller Schwefel gebunden ist, was zura Trocknen der Farbe 
erforderlich ist, setzt hierauf das Erhitzen noch einige Zeit, etwa 1 y bis 1 Stande fort, lässt 
dann etwas abk Uhlen und verdünnt die in der Kälte ziemlich dickflüssige Masse mit 
Terpentinöl bis auf die zum Anstrich erforderliche t'onsistonz. I 

Die Bildung von Schwefelblei geht sehr leicht von Statten. In dem Maasse. als man 
den Schwefel eintrttgt. schwärzt sich der Firniss mehr und mehr, wobei durch Ausscheiden 
des gelösten Bleies als festes Schwefelblei die anfangs ziemlich consiatentc Masse dünn* 
flüssiger wird. Die Anwesenheit von freiem Schwefel erkennt man leicht an dem Geruch 
des Firniss. So lange nicht aller Schwefel durch das Blei gebundon ist, entweicht mit den 
Arolefndämpfen des zersetzten Oeles noch ein wahrscheinlich schwefelhaltiges fluchtiges Oe) 
von widrigem, sehr charakteristischem Geruch. 

Die so erhaltene Anstrichfarbe zeigt kein reines Schwarz, sondern spielt etwas ins 
dunkelgraue, besitzt aber ein ausgezeichnetes Deckvermögen. HY. 

— Naclidrurk verboten. 

VorUg von Jtiliov Springer in Berlin N. — Druck von II. K. Hermann in Berlin SW. 
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benachbarter L>.. Deprez, Herz 

1 io. 

Drahtnetze. Durchgang des 
Lichtes durch. Langley 3H 

Drap er, Dr. D., Selbstregistr. 
meteorol. Instr. 142. 

Drehbankfutter, Bauor 2h. 

Drehbewegungen. Welle z. 
Uobertrogen von, Gleisberg 403. 

Drill boh rer. Einrichtung für, 
Arnz 187. 



Druck. D. v. Gasen u. Flüssig- 
keiten, Hobelwago z. Best, v., 
Lux 2 55. 

Duboscq. Th. u. A , Projections- 
app. 31. Fransen-Saccharimetor 
m. weiss. Licht 3M- 

Dnfour’s Hebelbarometer, Verb, 
a. d., Odin 213 . 

Dun. A., Ein- u. zweizeiliges 
galv. Element 1 52. 

Durchbiegung belast. Träger, 
App. zur Mess, v.; Klopse h 9211. 

I) u r c h g a u g s i n 8 1 r u m e n to , 
Mängel der, Gelcich 309. 



Iladou&sous. Unmagnet. Stahl 

152. 

Eck, J., Druckapp. f. Banmmess- 
kluppen 1 16. 

Einspannkopf f. Brust leiern, 
^ Füller 220. 

Eisen. Leder auf E. zu befestigen 
292. Herstell, verzinnten E. 
2 *i° Eisensorten zu unter- 
scheiden, S6voz 324. 

Eie k tricitiit . Allgemeines: 
Leitungsvermögeu des Queck- 
silbers, Weber 109. App. z* 

Unterdrücken v. Imluctions- 
wirk. benachb. Drähte. Deprez, 
Herz LL1L Influenzmaschine. 
Elster, Geitel 141. Inductions- 
freio Spulen für Elektroinagn., 
Aron 151. Deinonstrationsver- 
euch z. Lehre v Elektromagne- 
tismus. Giltav 216 . App. f. 
elektrochem. tJntersuch., Klo- 
bukow 981. Solenoid, Leopold 
323. App. z. Schliessen und 
Unterbrechen eines Stromes, 
Zeller 363. Alländerung des 
Wheatstoue’schen Rheostaten, 
Bidwell 434. Ueber die elektro- 
motor. Differenz u. die Polari- 
sation der Erdplatton, Midier 
438. Elemente: Trocken 

E.. Schuck u Wiegel 3fL Galv. 
E., The Primarv Batterie Co. 
152. Eiu- und zweizeiliges galv. 
E., Dun 159. Galv. E., Keatz 
186. Neuer, a. Chromsäure-E., 
Reiniger 153. Trocken. - El-, 
Pollak. Nawrocki 323. Hege- 
nerafciv-E., Pollak. Wehr 439. 
Batterien: Galv. B.. Brevoort, 
Roberts 22, Rotirende galv. B., 
Bazin 39. Elektroden f. galv. 
B., Andre 4LL Comb. prim. u. 
secund. B.. Montaud 152. Elektr. 
B-. Hellesen 329. Maasseiu- 
heiten: Volt-Etalon, GaiffeSl. 
Etalons prototypes de r^sist. 
£lectr. r Benoit IIP. Messap pa- 
rate: Absol. Messung starker 
elektr. Ströme mit d Wasser- 
voltameter, Kohlrausch Ifl. Ho- 
rizontal -Galvanometer, Hirsch- 
mann 192. Instr. zum Mess. 
elektr.Kräfte m.sch wimmendetn 
Anker, Raab 188 . Einf. absol. 
Strommesser f. sch wache elektr. 
Ströme. Kohlrausch 230. Absol. 
Elektrometer f. continuirl. An- 
gaben. Bicbat. Blondlot 283, 
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853 . Elektrometer, Deprez 315. 
Sphär. absolutes Elektrometer, 
Lippmanu 31 G. Aperiodisches 
Galvanometer, Arsonval aiiLi 
Erd ström - Registrirapparat.. | 
Shida 396. Elektrodynamometer i 
und Galvanometer, Giltay 307. ' 
Verticalgnlvanometer. Hlrscli- 
mann 4311. Instr. z. Anzeigen u. 
Messen oder Anslösen elektr. 
Ströme, Hartmann & Brann 1411. 
Telephone: Nener. an T.J 

Pratt 75. Müttrich ltlö. T. m. 
dopp. Membran. Ullmann 186. 
Neuer, a. Empfäng.-T.. Philipp- 
son 250 . Hartmann n. Brann 363. 
Neuer. a. Ttlepli. Pnbst U 4. Mi- ; 
krophone: Neuer. a. M., Hart-i 
mann n. Braun 256 . Praktische 
Anwendungen: Kerzen wage 
m. elektr. Registr. des Gleirh 
gewichts, Krüss iiL Centritugal- 
maschine f. Laboratorien, Watt 
103, Elektr. Anemometer, Luc-] 
chesi lu9. Gattino252. Magnet- 
elektr. Leitnngsprüfer f. Blitz- 
ableiter, Sohl 131. Barometr. 
Bestimm, mittels elektr. Licht- 
erscheinungen. Gruumacb 2.18. 
Elektrische Wage. Quincke 4Ü1. 
Elektr. Einrichtung £ Zähl- 
werke. Sturgeon 440. Schul- 
nnd Demonstrationsappa- 
rate: Magnetringinductor Dy- 
namoinductor, Zwick 1ÜL Ther- 
mogalvanoakop, Mayen^on 210. 
Literatur: Die elektrotech. 

Photometrio. Krüss 2B1L Tech- 
nik des F emsprechwesens.Wiet- 
lishach 862. 

Elektroden s. Elektricität. 

Element s. Elektricität. 

Ellipsen. Ansatzstück f. Zieh- 
federn z. Zeichnen v. E., Hazard 
21 L 

Elster. J., Influenzmaschine 141. 

Energiemesscr, Baumgarten 

324. 

Entfernungsmesser. D. Cere- 
botnnfsche E. Börsch TL 123- 
Fadenkreuzbelonchtung an E.. 
Hess 1L E. Seile 2i^. Ein 
floss der Lattenschiefo bei E., 
Lorber 363- Die opfc. u. mathem. 
Verhältnisse bei E., Leman 4o3. 

Erd ström - Registrirapp., 
Shida 896. Ueber die elektro- 
motor. Differenz n. die Polari- 
sation v. Erdplatten, Müller 434. 

Ericsson, Capt.. J. f Pyrhelio- 
meter 33G. 

Er necke, F., Demonstrations- 
app, 104. 

Ertel, F., Biographie v., Loewen- 
berz 411. 

Exner, Prof. Dr. S., Mikrorefrac- 
tometer 139. 

Extractionsapparate, Rück- 
flussktlhlor f.. Allihn 216. 

Eylert, lLj Untersuch. über d. 
Moreland’schen Gewichtsbaro- 
graphen v. R. Fuess 269. 

Fachschule für Mechaniker, 
Jessen HL 



F adenkreuz-Beleucbtung.Hess 
IL 

Farbenlehre. Monochrom. Te- 
leskop. u. seine Verwendung 
zur Pnotometrie. Rayleigb 182 . 
Hervorbringe n monochrom, u. 
misch färb. Bilder auf e. Schirm, 
Abney 212. Ueber bisher un- 
bekannte Wellenlängen. Lang- 
ley 122. 

Fav, C. P.. Tasterzirkel Zii. 

Feuern. Federwindeu. Handke 
113. Fedorbaroiheter, Schreiber 
12L 

Fei le mit zorlegb. Schnittfläche, 
Wagner 292. 

Fernrohre. Monochrom. Tele- 
skop. und seine Anwend L d. 
Photometrie, Rayleigh 182 Ge- 
schichte d. F.. Servus lfilL Ter- 
restr. F. aus Jenaer Glas. Bam- 
berg 4 38 - 

Finemann, C. G., Nephoskop 
206. 319. 

Fl eise hl. Prof. Dr. F., Hämo- 
meter 149. 1 50. 

Flüssigkeiten. Schutz gegen 
Verdunsten oder Verflüchtigen 
von Fl., Hartmann 31L Ver- 
flüchtigungs - Flttssigk f. Käl- 
temaschinen, Pictet IL Um- 
schalter f. F. - Ströme, Obach 
140. App. z.Best. d. Flüssigkeits- 
grades v. Mineralölen, Stahl 
187 . Ilebelwage z. Best, d. spec. 1 
Gewichtes und d. Druckes v. F., 1 
Lux 233. 

Fluthmesser. Gelcich SlL 

Fock , Dr. A., Thermoregulator27. 

Förster. Prof. Dr. \\\, Geschichte 
d. ToisenmaassstHbe 284. 

Frftsor. Schleifen von F., Rei- 
necker 220 . 

Fragekasten 4ü 132. IM. 

Frau s e n - S a c c h arimeter, 
Dnboscq 31 1. Fr.-Spectroskop. 
Zenker 3t>>. 

Fraunhofer, J.. Biographie v.. 
Loewenherz 4 1 1 . 

Fricj Jos. u. Jan., Gruben-Theo- 
dolit Duplex äiL m, 

F uess.R .Longitudinal -Kat heto- 1 
meter 1 JhL Thermoharograph 
m. Laufgewicht ÜÜL232. More- 
land’scher Gewichtsharograph 
2ii*L 

Füller, ILE., Einspannkopf für 
Brustleiern 220. 

f-aiffe. A.. Volt-Etalon ^ 

Galvanometer s. Elektricität. 

Garnier, P.. App. zur Wolken- 
beobachtung 319. 

Gase. App. z. Reduction d. Vo- 
lumen v. G. auf d. Normalzu- 
stand, Winkler 32. Aerostat 
Wage zu Best. d. specif. Ge - 1 
wichts v. G .Lommel 1IÜL App. 
z. Best. d. specif. Gewichtes v. 
G., Lux 113. Umschalter f. G.- 
Ströme, Obach LliL Gasdruck- 
regulatoren, Schiff 176. Hebel- 1 
wage z. Best, des specifischon 
Gewichtes und des Druckes 
von Gasen, Lux 233. Gasent- 



wicklungsapp., Nilson. Petters- 
son 280. 

Gattino, Elektr. Anemometro- 
graph 232^ 

G a u t i e r. Quecksil berhorizont 

f. Nadirbeobnchtnng. 178. 

Gebürsch, H., Horizontalcur- 
ven-MaassstäT7 323. 

Geisel er 1 sehe Röhren, Anfer- 
tigung von, Comu 231. 

Geitel, IL, Influenzmaschinen 1. 

Gelcich, Prof. E.. Fluthmesser 
SiL Zur Geschichte der Kreis- 
theilungen 156. Nautische In- 
strumente 243. Kleine Mängel 
hei Durchgangs-Instrumenten 
300. 

Geodäsie, Mitth. a. d. Gebiete 
d., Nagel 312. 

Geschichte der mechanischen 
Kunst, Loewenherz 103. 

G e s c li w i n d i g k e i t s m e s s u 1 1 g , 
Schlotfeld Th, 1 1 6 . Hausshälter 
440. 

I Gewicht. Aerost Wage. z. Best. 

! d specif. G. v. Gasen, Lonnnel 

109. App. z. Best. d. specif. G. 
v. Gasen u. Flüssigkeiten. Lux 
1 1 3. 233. 

G e w i n d e f ü h r u n g. Auswechsel- 
bare G. a Drillbonrerschiebern, 
Arnz 167. 

Gewindeschneidkluppe. 
Hahn Th, 

Giltay. J. W., Demonstrations- 
versuch z. Lehre v. Elektro- 
magnetismus 246. Elektrodyna- 
mometer nnd Galvanometer 397. 

G 1 ns. Das JenaerTherinometergl-, 
Wiebe Lü7. Kitt, um Holz auf 
Gl. zu befestigen 220 . Glas- 
technisches Laboratorium in 
Jena u. d. neue optische G., 
Czapski 293. 333. 

G 1 e i c n ge w i ch t- d. Kräfte. A pp . 
z. Demonstr. d.. ßenecke 2lS. 

Gleisberg. H., Welle zumUeber- 
trngen v. Drehbewegungen 4UIL 

Globus. Himmels - G. Parall- 
aktisch inontirter, Ileele 19. 
Vogtherr 36 1 . 

Godard, L., Photoinetr. Doppel- 
fernrohr mit polarisirtem Licht 

288. 

Goldimitation 324. 

Gothard. E. v., App.z. Aufnahme 
himml. Objecte 5. 

Grassi, Prof. G.. Neues Luft- 
thermometer 332 

Gruben - N i v e 1 1 i r 1 a 1 . 1 e , 
Schraml 318. 

Grubentheodolit, FriC 221 ,34*5. 

Grumbkow. P. v.. Neigungs- 
messer 3iL 

Grün mach, Dr. L., Barometr. 
Bestimmungen mittels elektr. 
Lichterschein. 218 . 

Gugliolmo, Dr. G.. Quecksilber- 
luftpumpe M 

G undlacn, E , Verbesser, an 
Objectiven 317- 

II adfield. Unmagnet. Stahl 132. 

Hämometer Fleischl, Haensch 

140. 131). 
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Ilaenlein. F. Winkelthoi-I 
luugsinstr. 114. 

Hänsch, IL, Hämometer 140. 
Härten, IL v. Prägestempeln 
22Ü. 

Hahn, C., Gewindeschneidkluppe 

7h. 

Hahndichtung. Stott 3£L 
Handke, Bohreinrichtung nach 
Shaw. Federwinden, Kreis- 
sägen ans Atlasstahl, Zähl- 
werke 1 13. 

Hartl , H.. Einwirkung d. Wärme 
auf Naudet’sche Aneroide U8. 
Hart mann, P., Schutz f.Fltissig- 
k eiten gegen Verdunsten od. 
Verflüchtigen 80. 

Hartman u £ Hraun, Wftrme- 
melder 187. Neuer an Mikro- 
phonen 250. Telephon 868. In- 
str. z. Anzeigen u. Messen od. 
Auslösen elelctr. Ströme 440. 
Hart mann & Co, Metallsäge 
o<>2. 

Hausshäl ter. B.. Registrirapp. 

t'.GeschwiniligkeitsmessungLiiL 
Hazard, H F., Ansatzstück f. 
Ziehfedem oder Bleistift zum 
Zeichnen v. Ellipsen 3Ö* 

Hebel- Hebel baroiuet er. Dufour, 
Odin 2 HL Hebel wagoz. Bestimm. 
d.specif.Ge wichtes u. d. Druckes 
v Gasen und Flüssigkeiten. 
Lux 2ü5 Hebelbrett z. Erlänt. 
d. Gesetze d. Hobels, Schwer- 
kraft u. d. Pendels. Melde 287. 
H oherap parat. Schulze 106. 
He eie, II.. Ar>p. z. Orient irung 
a. tL Hlmmelskugol liL 
Hellesen, W, Elektr. Batterie 
1.23. 

Hehn holt/.. II. v.. Handb. d. 

phvsiol. Optik. II 
Herold. C, Zählwerk 4Q, 

H er*, C., App z. Unterdrückung 
d. Inductionswirkung benachb. 
Drähte 1 16. 

Hess. Pli., Faden kreuz- Beleucht. 

an Distanzmessern LL 
Hess, W., Selbstregietr. Pegel 

H2Q. 

Heyden, R., Demonstratious- 
taucher 21 1 . 

Hiccke. K.. Pendclversnche 215. 
Hilbert, O.. Horizontalcurvcn- 
Maossstab 323. 

Hildehrand. LF. Hildehrand & 
Schramm . Neuer Röht encom- 
pass 181. Neuer Libellenprüfer 

lüä. 

Hilleret. Excentricität v. Re- 
flexionsinstr. 243. 
Himmelsglobus, parallaktisch 
moiitirter. Heele HL Vogtherr 

ttL 

Himmelskörper, App. z. Ver- 
anschaulichung d Bewegung 
der, Strösser l u. 
Hirschmann. G., Horizontal- 
Galvanometer 152. Vorticalgal 
vanometer 43». 

Ho ech. Th., Dehnungsmesser. j 2L 
Holz. IL auf Glas zu befestigen 

aao. 

Horizont. Quecksilber - IL für 
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Nadirbeob., Mouchez. Gautier 
IIS. 

Horizontirvorrichtung für 
Messinst rum., IL Müller. F. Rei- 
necke (Fa. F. Meissner) 430. 

Hurwitz. IL, Tachygraph 166. 

Hygrometer, Nodou 315. 

Janse. B., Neuer, a. Coro passen 
22L 

Jessen. O., Methode d. Unterr. 
L d. Fachschule f. Mechaniker 
ÜL 

Jndicatoreu. J.f. Gesell windig- 
keitsveränder. auf grössere Ent- 
fernungen, Schlotteldt ~ih± 1 10- 
Pneum. Rotationsindic., Rung 
201, 364. 

J nduction s. Elektricität. 

Jnfluenzmaschiue s. Elek- 
tricität. 

Jord a n, Sonnenschein-Autograph 

IRQ, * 

Jordan. Prof. Dr. W., Grund- 
ziige d. astron. Zeit- u. Orts- 
bestimm. Ü 1 L 

K alte maschinell. VerHüchti- 
gungsflüssigk. f. K . Pictet IL 

Kaleczinsky, A., Thermoregu- 
latoren 3 1 4 . 

Kalender. Meteorolog. K. Zen- 
ker 436. Chemiker- K.. Bieder- 
mann 437. 

Kalocsa. Observatorium zu. 
Braun UH, 

Kapteyn, A. Ph.. Bestimm, d. 
Länge v. Luftrohrleitumren I4_ 

K a t h e fco m e ter. Longitudinal - 
K. mit Glasscale. Fuess 163. 
Das K., Loewenherz, Csapski 

■Ü i I 

Kayser, Aetzlösung für Messing 

Kleemann. R.. Trockener Volu- 
menmesser 277 

Kitt. K. z. Befest. v. Holz auf 
Glas 220. 

Klein, Einricht, z. Ablesen d. 
Niveaus a. Nivellirinstr. v. Ocu- 
lar aus 174. 

Klinometer, s. nautische In- 
strum , Gelcich 244. 

Klobukow, N. v., Luftpumpen- 
regulator für Laboratorien - 
zwecke HL Api>. für elektro 
ehern. Untersuch. 281. 

Klönne, J. Pendel-Objecttisch 
f. Mikroskope 290. Blendvor- 
richt. f. Mikroskope 201. 

Klopsch, G., App. z. Mess, der 
Durchbiegung belastet. Träger 
221L 

Kluppe. Gew indeachneidkluppe 
Halm 16 Baummessk., Eck 11 r». 

Knop, W« Azotometer 132 

Koch A Wagner, Neuer, an 
Sclinblehren u Stangenzirkeln 
32L 

König 'scher Apparat, neuer 
Brenner f. d.. Collev 10S. 

Kohlensäure, Anwend, flüssi- 
ger K. f, d. Unterr., Schwalbe 



Kohl rausch. Prof.Dr. F., Absol. 
Mess, starker elektr. Ströme 
mit dem Wusservoltameter Hl 
Einf. absol. Strommesser für 
schwache elektr. Ströme 280 . 
Kossmann. R., Temperatur- 
regulator 256. 

Krause, Ing.. Sicherheitsapp. f. 

I >ainpf kesselbetrieb 438 
Kreissägen. Handke HM. 

Krei st hei lung. Untersuch, v. 
K. ra. zwei oder vier Mikro- 
skopen, Schreiber 1. 47. 93. 
Zur Geschichte d. K.. Gelcich 

K r ü s s , A.. Compensations-Photo- 
meter 218. 

KrUss, Dr. IL, Kerzenwage m 
elektr. Registr. des Gleichge- 
wichts ül* Die elektrotechn. 
Photometrie 280. 



Lackim ngen. Lassberg 1 85. 
Laktodensimeter, Lavnl 323. 
Lambrecht. W. . Thau puukt - 
Spiegel 171. 

Lampen. Nene Sicherheitsl. f. 
Mnrkscheidezwecke, Prxybors- 
kv LL 

Lahdmessung. die, Buhn 84, 
146. 

Lang, Prof. Dr. V. v.. Best. d. 
Schwingungszahl e. Stimmgabel 
175, flfift, 

Langley, S. P.. Durchgang d. 
Licntes d. feine Drahtnetze 30* 
Best, über Sonnenstrahlung m. 
Violle's Aktinometer . Maurer. 
237. App. z. Best. d. Tempe- 
ratur d Mondoberfläche • '68. 
Ueber bisher unbekannte Wel- 
lenlängen 432. 

Langnor. H.. Messung kleiner 
Winkeldifferenzcn 221 
Lassberg, M.. Lackirungen 185. 
Laval, (T. G P. de, Laktoden- 
simeter 323. 

Leder auf Eisen zu befestigen 

292. 

Legirungen. L. aus Alumi- 
nium u. Silber LL 
Legirungsringe, Ermittl d. 
Schmelzpunktes d., Loewen- 
herz 438. 

Lehmann. Prof. Dr. 0.. Physik. 
Technik 12. Mikroskope für 
physik. und chemische Unter 
suchnngeu 325. 

Lehren. Neuer, a. Schublehren, 
Koch «v Wagner 824. 

Lei tun gs vermögen, Leitungs- 
prüfer. s. Elektricität. 

Leman, Dr. A.. Die opt. u. raa- 
thein. Verhältnisse hei Entfer- 
nungsmessern 403. 

L6pinay, J. M. de. Bestimm, d. 
Durch iness. v. Barometerrohren 
105. 

Leuchtgas * Sauerstoffge- 
bläse. Linnemann LLL 
Leu pol d. A., Solenoid 323. 

Leu pol d, H., neliostat. Anemo- 
meter 108, 

L£vy. A, Opernglas 290. 
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Libellen. L. m. Selbateinatel- ' 
lung, Schubert Z5, Neuer Li- 
bellenprtifer, Bruns, Hilde 
brand & Schramm 198. 

Licht. D. L im Dienste Wissen- 
schaft!. Forschung. Stein 954. 

L innemann. Prof. E., Leuch t- 
gas-Sanerstoffgebläse u. d. Zir- 
Konlicht. 179. 

Linsen. Neue Liusencombi- 
nation f. grosse Refractoren, 




d. Linseufonnel. Ocagne 395. 
Lippich, Prof. Dr. F.. Polari- 
strobometr. Methoden 144* 

Li pp mann, 6.. Sphttrisches ab- 
sol. Elektrometer 31t». 

Löthen. L. v. Metallüberzügen 
m. trockenem Chlorblei, Wach- 
hausen, Schinahl 13. Löthrohr- 
Heagens, Moser 91 1 . 
Loewenlierz, Dr. L., Neues 
Niveliirinstr. 55, Das Katheto- 
ineter 9:>7. Zur Geschichte d. 
mechan- Kunst 405. Ermittl. d. 
Schmelzpunktes v. Legirnngs- 
riugen 438. 




Lornmel, Prof. Dr. E., Aercstat. 
Wage z. Best. d. specif. Ge- 
wichts d. Gase 109. 

Lorber, Prof. Fr.. Einfluss d. 
Lattenschiefe b. Entfernungs- 
messern 365. 

Lorch. Schmidt & Co.. Polireu j 
v. Schraubonköpfen 990. 

Lucchesi, A.. Elekt.r. Anemo- 1 
skop 109. 

L u ft pump e. Quecksilber - L.. 

Gnglielmo 2fL L., Homilly ü£L 
L.-Kegnlator für Laboratorien, 
Klobukow iilL Quccksilher-L.. 
Donkin 291. L., Clerc 403. 

Luftrohrleitung. Bestimm, d. 
Lftn ge e.. Kapteyn 74. 

Luftthermomoter. Grassi 359. 

Lux, F., App. z. Beat. d. specif. 
Gew. v. Gasen 115, 955. 

.’?■ aasest ft be unverändert Don- 
nert & Pape, Dorst 173. Ge- 
schichte d. Toiscn-Maassstäbe. 
Beters. Wolf, Förster 2S4. Hori- 
zontalcurv.-Maassst.. Gebürsch, 
Hilbert 393. 

Magelssen, A.. Sonnenschein- 
Autograph 316. 

Magnetismus. Taschen Sonnen- 
uhr mit durch Magnetnadel 
bewegtem Zifferblatt, Adler -SO 
Magnetringinductor, Zwick, 
Ern ecke loi. 

Malapert, Peilscheibo 913. 

Mangankupfer. Manilas 956. 

Mannas, Mangankupfer 256. 

Mark scheide w eso n.N oigungs- 
messer für M., Grumbkow üiL 
Neue Sioberheitslampe für M., 
Przyborsky LL Neigungsmesser 
mit unmittelb- Feinablesung, 
Mehrtens i r»9. Grubentheodolit. 
Eric: 991, 305. Grubenuivellir- 
latte, Schram 1 3 1 8. 



Maurer. Dr. J., Refractor d. 
Kann’schen Privatsternwarte 
138. Laugley’s Bost, über 
Sonnenstrahlung mit Violle’s 
Aktinometer 237. 

Mayen^n . Thermoga 1 vanosk op 
910 . 

Mayer, M., Additionsmaschine 

956. 

Mechanische Kunst, Ge- 
schichte d., Loe wen herz 405 

Mehrtens. Neigungsmesser mit 
unmittelb. Feinablesung 159. 

Meissner. Fa. A., Horizontirvor- 
richtung f Messinstr. 439. 

Melde. Prof. Dr. F. Hobelbrett 
zur Erläuterung d. Gesetze d. 
Hebels. Schwerkraft u. Pendels, 
Pendelleit rienieu zur Erläuter. 
d. Pendelbewegung 987. 

Merz, G., Biographie v., Lot* wen- 
lierz 4 1 :> 

Messing. Aetzlösung für M.. 
Kayser 324 . 

Motall. Löthen u. Darstellung 
v. M.-Ueberzügen m. trockenem 
Chlorblei, Wacnhaosen^Schmahl 
70. Platinuberzug auf M. 1 10. 
Schutz gegen Aulauten von M. 
188. M. anglais 299. Metall- 
säge, Hartmaun & Co. 299. 
Wiederherstell, d. Original-Me- 
tallfarben 999. Mira-M. 394 . 

Metalltherrnometer, Draper 
142. Upton 180. 

Meteorologische Instrumente, 
selbstregistrirende , Rung ÜL 
Draper 1-19. 

Meteorologischer Kalender, 
Zenker 43ti 

Meyer, V., Trocken- u. Erliit- 
zungsapp. f. chemische Labora- 
torien 176. 

Mikrometrie. Mikrorefracto- 
meter, Exner 139. Mikrometr. 
Messapp. für Werkstattzwecke, 
Wilkinson 214. 

Mikrophon s. Elektricitiit. 

Mi krorefractometor, Exner 
1 3! t. 

Mikroskop. Pendelobjecttisch f. 
M., Klöme, Müller 290. Blend- 
vorrichtuug f. M.. dieselben 21)1. 
M. f. phyaik. u, chem. Unter- 
suchungen, Lehmann 395. 

Mikrotom, Becker 918. 

M ira- Metall 394. 

Mittheilungen d. Kais. Norm.- 
Aich.-Comm. 253. 

Montand. Ch. B.do, Coinb. prim, 
u. secuud. Batterie 159. 

Moser. Löthrohr - Reagens 
liLL 

Mouchez. Admiral, Quecksilber- 
liorizont für Nadirbeobachtung 

178. 

Müller, G., Pondolohjecttisch f. 
Mikroskope 290. Blendvorricht. 
f. Mikroskope 991. 

Müller, H„ Horizontirvorrich- 
tung f. Messinstrumente 439. 

Müller, Dr. P. A., Ueber die 
elektromotorische Differenz u. 
die Polarisation d. Erdplatteu 
4 34 . 



Müttrich, Prof.. Neues Demon- 
strations-Telephon lflTi. 

Mnrrie, J.. Thermometer f. hohe 
Temperaturen 151. 955. 

!\'agel. Prof. A.. Centrirapp. f. 
Theodolit- u. SigualaufsteUnng 
319. Nivellirlatten 313. 

N an d e t ’scheAneroide ; Einwirk, 
d Warme auf, Hartl tci. 

Nautische Instrumente, neue, 
Gelcich 943. Einricht, a. Sex- 
tanten für Nachtbeobachtung. 
Besson 94 L Nant. Registrirapp.. 
Berg 991. 

Nawrocki, G. W., Trockeu-Ele- 
ment 323. 

Neigungsmesser. Grumbkow 
39. N. m. unmittelb. Foinah- 
lesnng Mehrtens 159. N. Kli- 
nometer) f. naut. Zwecke 314. 

Nephoskop, Instr. z. Beobacht, 
d Wolkenoewegung, Fineraann 
206. 319. Garnier 319. 

Neu W., Darstell, d. optischen 
Fundamentalersch. 287 ■ 

Nilson, L. F , Gaseutwickluugs- 
app. 280. Bestimm, d. Dampf- 
dichte flüchtiger Körper 355 . 

Niveliirinstr« ment, neues, 
Loewenherz. The Cambridge 
Scient. Instr. Co. 5IL Einricht, 
z. Ablesen d Niv. e Niveliir- 
instr. v. Ocular aus. Barth 6- 
lemy, Klein 174- N. m. Re- 
fiectorspiegeln, Coutureau 4ii3_ 
N. mit gleichzeitiger Beobacht, 
v. Libelle. Fadenkreuz u. Bild, 
Butenschüu 440. 

Nivellirlatten, Nagel 313. 
Gruben N. Scbrainl 318. Ein- 
fluss d. Lattenschiefe boi Ent- 
fernungsmessern. Lorber 365, 

Noack. K., App. z. Nachweis d. 
Einflusses d. Temperaturerhö- 
hung in Zungenpteifen auf d. 
Tonhöhe n. zur Deinen st r. d. 
verschied. WWrmeleitungsver- 
mögens 9fl7. 

Nodou, A . Selbstregistr. Hygro- 
meter 315. 



Oh ach. E., Umschalter f. Gas- 
u. Flüssigkeitsströmo 146. 

Objective Mängel d. gebräuch- 
lichen Doppel-O, Schröder 1 L. 
Best, der Brennweite von O , 
Berger 972. Noues (»las t ()., 
Czapski 293 335. Verbess. a. 
O., Gundlach 312 Bestimm, d. 
Brennweite v O., Tornow 348. 

Obiecttisch Pendel-0. für 
Mikroskope, Klönne, Müller 
290. 

Observatorium zu Kalocsa, 
Braun 101. 

Ocagne, M d', Construction der 
Linseufonnel 395. 

Odin, A. A , Verbess. v. Dufour’s 
Hebelbarometer 913. 

Oel färbe, schwarze 4 40. 

Ofen, Verbrennung»-, Schober 
434. 

Opernglas. Levy 290. 



Digitized by Google 



Namen- und Sac ii-Regist EU. 



■Ufi 



Oppolzer, Prof. Dr. v.. Best. d. 
Schvringungszfthl e.Stimmgabel 

2^ 

Optik. Ilnudbncli der physiolo- 
gischen 0., Helmholtz HL Dar- 
stell. d opt. Fundamentalersch., 
Neu 267. 

Ortsbestimmung. Grundziige 
d. astronom.. Jordan 3lk 
Osmond, Structur des Stahles 

■HU. 

Osnaghi. Prof., Cnrvograph 2LL. 



Pa bst. E.. Telephon 404. 
Pachvtrop. Universal-, Daurer 

22, 

Passngeninstrumente, Man- 
gel kleiner. Gelcich 300. 

Pegel selbstregistr.. Hess H20. 
Peilscheibe, Malapert, Gelcich 



Pendel. Pendel versuche, ('zer- 
mack. iliecke 215. Pendelleit- 
riemen z. Erläut. d. Gesotzo d. 
Pendel beweguug, Melde 267. 
Hebelbrett z. Erläut. d Gesetze 
d. P.. derselbe 267. Pendel- 
Objecttisch für Mikroskope, 
Klönmv. Müller 290. 

Pernet, Dr. J., Einfluss der 
Capillnrkrftfte b. Barometern u. 
Thermom., Bestimm.d.Vacuums 
b. Barom. 377. 

Perspectivische Bilder, App. 
z. zeichnen von. Brix 324. 

Peters. Prof. Dr. C. E W.. Ge- 
schichte d. Toisen-Maassstiibe 
£64. 

Petterson, O., Gnsentwick- 
lungsapp. 26t). Bestimmung der 
Dampldichte flüchtiger Körper 






Philippson, F. C., Neuer, an 
Empfänger-Telephonen, 266. 

Photographische Apparate. 
App. z. Aufn. liimml. Objecte, 
Gothard JL 

Photometrie, Registr. Thermo- 
photometer, Sloane 107. An- 
wend, licht zerstreuend. Schirme 
in d. Photometrie, Crova 143. 
Monochrom. Teleskop u. seine 
Anwend. z. P., Rayleigh 162, 
Monochr. u. misch farbige Bilder 
auf einem Schirm. Abney 212 
Compensadons - Pbotometer, 
Krüss 216 . Photometr. Doppel- 
fernrohr m. polarisirtem Licht. 
Godard 266 . Die elektrotech- 
nische Pli., Krüss 269 . 

Physikalische Technik, Leh- 
mann 2iL Pli. Maassbestiminun- 
gen, Weinstein 2 Hi. 

Physiologische Apparate 
Calorimetor f. physiolog. Unter- 
such., Arsonval üh 259. 

Physiologische Optik. Hand- 
buch d., Helmholtz 73. 

Picke ring, Prof. S-. Empfind]. 
Thermometer für calorimetr. 
Untersuch. 2 c.ti. 

Picke ring. E. C.. Neue Form 
d. Polarimeters 261 . 

Pictet, R. , Zusammenges. Ver- 



flüchtigungsflüssigk. für Kälte- 1 
maschinen TL 

Platinüberzug auf Metallen, 
116 . 

Pluviograph s Regenmesser.! 

Pneumatischer Rotätionsindi- 
cator, Rung 201- 

Polarisationsapparate. Pola- 
ristrobometr. Methoden. Lippich j 
LLL Dispcrsionspolarimeter, 
SevtVart 219. Neue Form des 
Polarimeters, Pickering 261. 
Photometr. Doppelfornrohr m. 
polarisirtem Licht, Godnrd 288. 
Ahrens’sclies Polarisationspris- 
ma. Schröder 310. Neues Polari- 
meter, Righi 357. 

Poliren. P v. Schraubenköpfen, 
Lorch. Schmidt & Co- 220 . 

Pol lack. K., Trocken-Element 
863» Regenerativ-Element 439. 

Prägestempel. Härten der. 210. 

Pratt, H P. , Neuer, an Tele- 
phonen 7h. 

Prismen, Polarisations-Prisma, 
Ahrens. Schröder 310. 

Projectionsanparate. P. für 
grosse und mikroskop. Objecte, 
Duboscq 3L 

Przyborsky, M„ Neue Sicher- 
heitslampe für Markscheide- 
zwecke iL 

Psychrometer. Neue P., Bonr- 
bouze 32* 210. Sire 32. 

Puigsech, J. F„ Schraffir- und 
Zeichenapparat üfl. 

Pyrheliometer, Ericsson 350. 

Quecksilber, Leitungsvermö- 
gen und Temper&turcoeflf. der, 
Weber 109. 

Quecksilber - Barometer. 
Draper 142. 

Quecksilberhorizontf. Nadir- 
beobacht.. Mouchez. Gautier 

im 

Quecksilber - Luftpumpe, 
Guglielmo 26., Donkin 901. 

QuetachverTchluss f. Schlftu- 
che. Riedel HL 

Quincke, Prof. E., Elektrische 
Wage 431. 

Knall, K.. Instr. z. Mess, elektr. 
Kräfte mit schwimmendem 
Anker 168. 

Rayleigh. Lord. Monochrom. 
Teleskop u. seine Anwend. z. 
Photomotrie 182 . 

Re atz. W., Gal van, Element lhii. 

Rechenmaschinen. Verein- 
fachte Thomos’sche R., Velt- 
roann 136. Arithmon, Soltau 
177. Additionsraaschine, Maver 
2ulL 

Reflexionsgesetz, App. z. De- 
monstr. d., Benecke 211. 267. 

Reflexionsinstrumente, Ex- 
centricität v , Hilleret, Gelcich 

Refractometer, Mikro . Exner 

l au. 

Relractor. R. d. MeKim Ob 
servatory . Appel. 1A. Neue Lin 
sencombination für grosse R, 



Schröder 4L R. d. Kann’schen 
Privatsternwarte. Maurer 138. 

Regenmesser. RunglLL Draper 
142 . 

Reichen hach, G., Biographie 
v., Loewenherz 4 ( 18 . 

Rein ecke, F., Horizontirvor- 
richtungf. Messinstrument e42ö» 

Keinecker, J. E. Schleifen v. 
Fräsern u Reibahlen 220. 

Reiniger, E. M., Neuer, a. 
Chromsäureelementen 168. 

Reinke, G., Methode d Spectro- 
phor 212. 

Reitz, F. £L Einfacher Compa- 
rator 424. 

Re ul an d. M.. Temperaturmesser 

Rheostat, s. Elektricität. 

Richard, Gehr., Aneroid- Baro- 
graph 4 19. 

Riedel. J.. Quetschverschluss 
für Schläuche HL 

Righi, A., Neues Polarimeter 

357. 

Roberts, J. L., Gal van. Batte 
he 39. 

Romilly, F. de, Luftpumpe OS, 

Rossignol, G., Compass 3ö3, 

Rost. Schutz der Schrauben 
gegen R. KL 

Rung, G . Selbstregistr. meteo- 
rolog. Instr. iLL Pneum Rota- 
tion sindicator 2ui. 364. 

Rusche, E., CöörHinaten- Mess- 
apparat 3t>3. 



Saccharimeter. Fransen-S.. 
Duboscq 314. 

Säge. Kreissäge aus Atlasstahl. 
Handke 113. Metallsäge, Hart- 
mann & Co. 292. 

Sauerstoffgeblttse, Leucht- 
gas-, Linnemann 179. 

Schäfer & Montanus. Neuer, 
a. Mikrophonen 290. 

Schiff. H.. Gasdruckregulatoren 
178. 

Schleifen von Fräsern und 
Reibahlen, Reinecker 220. Prakt. 
Schleifmittel äliL 

Schlotfeld. iL W., Indicator f. 
Geschwindigkeits-Veränderung 
7m LliL 

Schm ah 1. Löthen u. Darstellen 
v. Metallüberzügen m. trocke- 
nem Chlorblei Z1L 

Schmirgelräder, Schutz d. S. 
gegen Eindringen v. Oel 40. 

Sei» ob er, J., Verbess. an Ver- 
brennungsöfen 424. 

Schraml. C., Grubeu-Nivellir- 
latte 318. 

Schrauben. Schutz d. S. gegen 
Rost 40, Poliren v. Schrauben- 
köpfen. Lorch, Schmidt & Co. 
220, 

Schrauben • Distanzmesser, 
Genauigkeit der, Lorber 305. 

Schreiber, OberstO., Untersuch, 
v. Kreistheil. m. zwei oder vier 
Mikroskopen 1, 42. 93. 

Schreiber, l)r."P., App. z. Prüf, 
v. Federbarometern u. Thermo- 
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metem 121. Bestimm, des Va- 
cnutns bei Barometern 392. 

Schröder, Dr. 1L Mangel d. ge- 
brftuchl. Doppelobjeetive und 
neue Liuscmombmatiim f(lr 
grosse Refractoren AL Ahrens- 
sches Polarisationsprisma 310. 

Schubert, E.. Sjmrmaass und 
Libelle mit Selbsteinstellung 
Hl 

Schublehren, Neuer, a.. KochÄ 
Wagner 324 

Schuck & Wiegel, Trocken- 
element 3*. 

Schulze, E.. Demonstrations- 
Barometer, Ileberapparat. 103. 

Schwalbe, Prof. l)r. Cartesian. 
Taucher 211. Anw. iliissiger 
Kohlensäure f. d. Unterr. 2ÜL 

Schwerpunkt, Hebelbrett zur 
Erläut- d. Gesetze d , Melde 967. 

Seile. P. , Euttemunguraesser 
21 R 

Servus, Dr. G, Geschichte des 
Fernrohrs 183. 

Sevoz, Mittel z. Unterscheidung 
v. Stahl- und Eisensorten 321. 

Sextant, Einricht, d. S. f. Nacht- 
beob., Besson *>44 

S ey f f a r t , J., Dispersions- Pola ri- 
meter 219. 

Shida, R . Erdstrom- Rogistrir- 
app. 39i>. 

Sicherheitsapnaratf. Dampf 
kesselbetrieb, ivrauso 438. 

Signale, Aufstellung geodät., 
Nagel 312. 

Silber, Legirung v. Aluminium 
mit ML 

Sire. G, Psychrometer 32. 

Sleater, R.*L , Compass ni. Pro- 
jectiou e. liohtdurchlassendon 
Kose Uh 

S 1 o a u o . Dr. J. O'Counor, Registr. 
Thennonhotomcter 1Q7. 

Sohl.F. Magnetelektr.Leitungs 
prtlfer f. Blitzableiter 151. 

Solenoid. Leupold 323. 

Sol tau, Graf. Arithmon 177. 

Sonne. Taschen-Sonnenuhr mit 
durch Magnetnadel bewegt. 
Zifferblatt, Adler ML Sonneu- 
Reflector. Braune l lü. Sonnen- 
schein-Thermometer, Draper 
142. Sonnenschein- Autograph, 
Jordan 182. Magelssen 31b. 

Specifisches Gewicht. Aero- 
stat-. Wage z. Best. d. spec. 
G. d. Gase, Lommel 109. Lux 
115. flfe. 

Spectroskopie. Stern-Spectro- 
graph, Gothard 5. Neues gerad- 
sicht. Spectroskop ohne Spalt 
u. ohne Collimatorfinse. Zeuger 
filh Regen band-Sp., Bell 144. 
Speetrophor. Keinke 212. 
Fransen • Spectroskop , Zenker 
'ML 

Sperrgetriebe. Thommen 404. 

Spiegelablesung mit zwei 
Spiegeln. Langner 209 

Sprung. Dr. A.. Neuer Thermo- 
bnrograph mit Laufgewicht ISO 
Discussiou über den Sprung 
Fuesa’scheu Thermobarogra- 



plien in Spandau 232. Unter- 
suchung über e. Richard’schen 
Aneroid- Barographen 419. 

Spurmaass mit Selbst eiustel- 
lung, Schubert Ul 

Stahl. Kreissäge aus Atlas-St., 
Handke 1 13. Unmagnet. St., 
Hadfield, Eadon & sons 132. 
Mittel z Unterscheid, von St.- 
Sorten, Sevoz 324. Structur d. 
8., Osmond, Werth 404. 

Stahl, J. Ch , App. z. Bost. d. 
Flüssigkeitsgrades v. Mineral- 
ölen 1S7. 

Stativ. Voeltzkow ML Studie 
über St., Vogler 278. 

Stein, Dr S. Th., Das Licht im 
Dienste wissensch. Forschung 

234 

Stein heil, K. A.. Biographie 
von. Loewenherz 417. 

Steinle Hartung, Zerleg- 
bares Thermometer 291. 

Stempel. Härten d. Präge-, 220. 

Stereoskop. Neue Form d.. 
Strv h 2Ö2. 

Stimmgabel. Bestimmung der 
Schwmgungszahl. e., Lang 17b. 
286. Oppolzer 288. 

Stott, W., Hahndichtung 

Strösser, J. P. t App. zur Ver- 
ansclmul.d. Beweg. d. Himmels- 
körper 114. 

S t r o n . A. N oue Form des Stereos- 
kopes 287. 

Stückrath. P., Wagez. Bestimm, 
d. Dichtigkeit der Erde 402 

Sturgeon. J, Elektr. Einrich- 
tung f. Zählwerke 440. 

Tachygraph, Hurwitz 18b. 

T asterzirkel, C. Fay HL 

Technik, physikalische, Loh- 
raaun Z2. 

Telephon s. Elektricität. 

Teleskop s. Fernrohr. 

Temperatur d Mondoborfläche. 
App. zur Bestimm, d., Langlev 

358, 

Temperaturcoefficiont des 
Quecksilbers. Weber 109. 

Th aupunktspiegel. Lam- 
brecht 171. 

T hei jungen. Untersuchung v. 
Kreis- Tn. mit zwei od. vier 
Mikroskopen, Schreiber ]_. 4L 
93. Ablesungsfehler beiin Ab- 
leson v. Th.. Dorst 3-3. 

Thermometrie. Amtliche Prü- 
fung v. Thermometern, Wiebe 
22. Thermograph, Rung üä. App. 
zur Prüf, von Thermometern. 
Schreiber 121. Metall-, Sonnen- 
schein -Thermometer . Draper 
142, Wärmemelder. Hartmann & 
Braun 187. Thermometer f. 
hohe Temperaturen , Murrie 
151, 255. Thermom. Bestimm.. 
Beilbv 161. JenaerThermom.- 
(} las. Wiebe lb7. Met allthermom., 
Upton Irtti. Thermobarograpb 
m. Laufgewicht, Sprung, Fuess, I 
189, 232. Thermogalvanoskop, 
Mayen^on 210. Prof. L. Picke- 
ring’s empfindl. Thermometer 



f. ealoritnetr. Untersuch., Wog- 
scheider 2tlrl. Zerlegbar. Ther- 
mometer. Steiuled* HartungSDl. 
Temperaturmesser, Reuland322. 
Luftthermometer, Grassi 332. 
Einfluss d. Capillarkräfte bei 
Thermometern. Pernet 377. 
Thermophot ometer. registr., 
Sloane 1Q7. 

Thermoregulator, Fock 2L 
Kossmanu 256. Kaloczinsky 314. 
Darwin 319. 

Theodolit. Gruben-Tli. Fric 
221. 305. Centrirapn. für Th.- 
Aufstellung. Nagel 3 12. 

T h i e r ry , M. de, Ti tri rap parat 26 3. 
Thieson, Dr. M.. Ablesung v. 

Normal baroinetern üü 
Thommen, G. Sperrgetriobol04. 
Titrirapparat, Thierrv 233 . 

T o i s e n - M a a s 8 8 tü oe . Ge- 
schichted. Peters. Wolf, Förster 
284. 

Tornow, E.. Bestimm der Brenn- 
weite von Objecten 318. 
Trockenapparat f. chemische 
Laboratorien. Meyer 17b. 

(Ul mann, J.. Telephon in. dopp. 
Membran 188. 

Umschalter f Gas und Flüssig- 
keitsströme, Obach 14b. 

Uni versalpachy trop. Danror 

Uptou,E.W.,Metallthermometer 

l&L 



Va cu umpumpe, Clerc 403. 

Verdunsten v Flüssigkeiten; 
Schutz gegen. Hart mann 31h 

Verein Berliner Mechaniker lhLL 

Var« i P8nachricht6n3fl. 73.llft. 
148. 1 8;». 212* 3li2. MLh. 438. 

Verflüchtigen von Flüssig- 
keiten. Schulz gegen, Hartmann 

Veltmann. Dr. W-, Verein- 
fachung der Thomas'schen 
Rechenmaschine 133. 

Violle’s Aktinometer, Bestimm, 
d. Sonnenstrahlung mit, Lang- 
ley. Maurer 927. 

Voeltzkow, G W. Stativ ML 

Vogler, Prof. Dr. Ch. A., Studie 
über Stative °7 h. 

V ogtherr, G. Himmelsglobus3bl. 

Volumen. App. z. Keduct. d. 
V. eines Gases auf d. Normal- 
zustand, Winkler 32« 

Vo 1 u ine 11 messe r, trockener, 
Haossler. Kleemann 277. 

Volt- Etalon. Gai fte ÜL 

V oltaweter. Absol.Moss starker 
elektr Ströme mit dem Wasser- 
V.. Kohl rausch lik 

%% achlia usen, Dr.. Löthon n. 
Darstellen v. Metallüberzügen 
mit trockenem Chorblei Zfi. 

W ürmeleitungsver mögen, 
App. z. Nachweis d. verschied.. 
Noack 288. 

Wärmemelder, Hartmanu & 
Braun 167. 
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Wage. Kerzenwage m. elektr. 
Registr. d. Gleichgew., Krüss 
67 Aerostat Wage z. Best. d. 
apecif. Gewichts a Gase, Lom 
inel 101*. Wage z. Bestimm, d. 
Dichtigkeit der Erde, Stück- 
rath 4U2. 

Wagner, R, Feile mit zerlegt). 
Schnittfläche 202. 

Walleiisteiner. J., Bürette 3*. 

Watt, A.. Kiekt. Centrifbgal- 
maschioe f. Laboratorien 105. 

Weber C. L„ Elektr. Leitnngs- 
vermögen u. Temperaturcoeff. 
d. Quecksilbers 101*. 

Wegscheider, Dr. R.. Prof. S. 
Pickering’s emptmdl. Thermo- | 
meter f. calorimetr. Untersuch. 
266. 

Wehr, G.. Regenerativ Element 
4SI). 

Weinstein, Dr. B., Uandb. d. 
physikal. Maassbestiram. 216. 

Welle zum Uebertragen v. Dreh- 
bewegungen. Gleisberg 403. 

Werkstatt-: W orkstatt sappa- 
rate, Werkzeuge: App. z. 
Bohren viereckiger Lüche r 3*. 
Hahndichtung. Stott 3«. Schutz 
der Schmirgelräder gegen Ein- 
dringen v. Del. 40. Quetschhahn - 
verschluss f. Schläuche. Riedel 
75. Drehbanklutter, Bauer 75. 
Bohreinrichtung nach Shaw. 
Federwinden, Kreissägen aus 
Atlasstahl. Zählwerke, Handke 
1 1 3. Hilfsapparate f. d. Bedürf- 
nisse d. Werkstatt, Berger 1 17, 

1 63,272. 348. Auswechsel bare Ge 
windefUhrung au Drillbohrer 
Schiebern Arnz 1*7. Mikrometr. 
Mensa pp. f. Werkstattzwecke. 
Wilkinson 214. Eiiispaunkouf 
f. Biustleiern. Füller 220. Feile 
mit zerlegb. Schnitt fläche, Wag 
ner 202. Metallsäge, H a rt mann k 
Co.292. Dehnungsmesser. Hoech 
321. Neuer, a. Schublehren u. 
Stangenzirkoln. Koch Ä Wagner 
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324. Sei bstth ätige r Bohrhalter. 
Arnz 324. Welfe zum lieber 
tragen von Drehbewegungen 
Gleisberg 403. Sperrgetriebe, 
Thominen 404. Werkstatt- 
Recepte: Schutz gegen Ein- 
rosteu d. Schraüben "40. Le- 
girnngen v. Aluminium und 
Silber 40. Lüthen und Dar- 
stellen v. Metallüberzügen mit 
trockenem Chlorblei. Wach- 
hausen, Sch mahl 76. Plafin- 
überzug aut Metallen 116. Un- 
magnet. Stahl. Hadtield, Ea 
don Ä soijs 152. Schutz gegen 
Anlaufen von Metallen 18*. 
Schleifen von Fräsern u Reib- 
ahlen. Reinecker 220. Poliren 
von Schraubenküpfen. Lorch, 
Schmidt Ä: Co. 220. Harten von 
Prägestempeln 220. Kitt, um 
Holz auf Glas zu befestigen 220. 
Munganktipfer, Manhes 256. 
Metal anglais 202. Metallsäge, 
Hart manu Co. 202. Leder auf 
Eisen zu befestigen 292 Her- 
stellung verzinnten Eisens 902. 
Wiederherstellung d. Original. - 
Metallfarben 202. Mittel zur 
Unterscheid. v.Stahl undEisen- 
sorten. S6voz32i. Goldimitation 
324. Mita- Metal 1324. AetztüMing 
f Messing, Kaiser 324. Prakt lö- 
sche Schleifmittel 364. Structur 
des Stahles. Üsmond, Werth 404. 
Schwarze Oelfarbe 441*. 

Werth, Structur des Stahles 404. 

W h e atston e’scher Rhco.Htat.Ab- 
Änderung des. Bidwell 304. 

Wiebe. H. F., Amtl. Prüf, v 
Thermometern 22. Thermome- 
ter-Glas 167. 

Wietlisbach. Dr. V.. Technik 
d. Fernsprech wesens 862. 

Wilkinson. Mikrometr. Mess- 
ajpp. f. Werkstftttrtzwecke 214. 

Winkeldifferenzen. Messung 
kleiner. Languer 21*1*. 
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Gasvolmneu auf d. Normalzu- 
stand 32. 

Wolf. C. Geschichte der Toisen- 
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z. Anfei tigen perspectiv. Bilder, 
Brix 324. 
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d. aatronem. Jordan 86. 
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Zotige r, Prof. K. W.. Neues 
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59. 

Zenker, Dr. W. Frnnsenspee- 
troskop 362. Meteorologischer 
Kalender 436. 

Zinn. Darstellung verzinnten 
Eisens 292. 

Zirkel. Tasterzirkel, Fay 76. 
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Koch & Wagner 324. 

Zirkonlicht. LinneinAiin 17t*. 
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Abonnement* nehmen entgegen alle Buch- 
handlungen und Postanstalten des In- und 
Auslandes, sowie auch die Verlagshandlung 
Julius Spkinc.kk in Berlin N . Monbijouplatz 3. 



Redacttonelle Anfragen and Mittheilungen 
wolle man an den Redacteur, Da. A. Wm- 
ph ai., Berlin SW., Blücheratr. 23, richten. 






sehen Inhalts, Stellengesuche und -Angebote 
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Bei 1 3 6 12 mal. Insertion 
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Wer seinen Absatz erweitern will, inserire in 
dem prakt isch en Wochenblatt für Hausfrauen 

„Fürs Haus“ IIMJ 
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Auflage von 100000 erscheint. Zeilenpreis für je 
10 (XX) Abdrücke 10 Pf. Für Beilage von je 
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H. Wal* vorm. Aug. Hamann, 
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Wegen Todesfall soll das von dem Mechaniker 

F. H. Kulte in Clausthal i. Harz [,M) 
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lieber Einrichtung der Werkstfttte und die Beziehungen zu den Königlichen Bildungs- 
anstalten etc. sind Herr Bergrath Borchers in Goslar und Herr Mechaniker W. Lambrecht in 
Göttingen bereit, Auskunft zu geben. Ausserdem sind zu Auskünften bereit: Herr Bürgermeister 
Denker in Clausthal und Herr Fabrikbesitzer Paul Leidholdt in Greiz i. Voigtl. 
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Optisches Institut von tj,| 

A. Kriiss, llamlmrir. 



MEIROWITZaBÜSCHER 

SOLINGEN 

Schlofs äFeilen-Fabrik. 




Beste i6i//igsteße2vgsqee//e 
evttav Soitcu Feilen 
Optische« mech.Werkstätten 
Engres läget derächt franz.Brizardfeilen 



{ lllustr. Katalog ? 

s a.r J 

Astronom, u.greodfit. Instrumente • 

von 

Julius Wanschaff t,wl 

BERLIN 3., Elisabeth-Ufer 1. 

flnt florontlP Fehler der Kroifttboilungen innerb Q/V8«o 
Ulll.Udl dU llu. Fehler der I.Knu-ummasso innerli <MX'ir>mm 



Digitized by Google 







Paienlllslc. 
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J. E. Reinecker in Chemnitz. Verfahren, roh vorgearbeitete Metallkugeln genau kugelförmig zu 
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No. 38019. Vom 17. März 1886. Kl. 21. 

G. Feoker und H. Boecker. in Firma Feoker & Co in Wetzlar. Federregulator für die Triebwerke von 

astronomischen und meteorologischen Instrumenten. No. 38022. Vom 19. Mai 1886. Kl. 42. 

F. Schiffer in Eisenach. Cycloidenschreiber. No. 38024. Vom 6. Juli 1886. Kl. 42. 

H. Pieper in Lüttich. Mittel zur Verhütung der Wirkungen des remanenten Magnetismus. No. 38110. 

Vom 15. Mai 1886. Kl. 21. 

C. Fr. Müller in Chemnitz. Charnierloser Zirkel. No. 38113. Vom 8. Juni 1886. Kl. 42. 

Or. M. V. Schlitz in Köln a. Rh. Verfahren und Apparat zuin Calibriren von Glaacylindern durch Aus- 
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H. Noack in Berlin. Gewindesebneidekluppe. No. 88199. Vom 16. Juni 1886. Kl. 49. 

C. H. Brlnck in Barmen. Auf gewöhnlichen Drehbänken verwendbarer Apparat zum Hinterdrehon 
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J. Cauderay in Lausanne. Neuerungen an Apparaten zur Messung von Elektricität. No. 38309. 
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TH. WE6ENER, Berlin N., Chnstinenstr. 16, 

Mechanische und optische Werkstätte 
für wissenschaftliche PrUcisions- Instrumente. 

Astronomische, Universal- und Geodätische 
Instrumente, Prismen- u. Spiegelprismen- 
kreise, Prisma- u. Spiegelsextanten. Sämmtliche 
Hülfsapnarate zu Reftections-Instrumenten wie 
künstliche Horizonte, Stative, Lampen etc. 

PrftciNlonM-HrelNfhellmMNrlainen 

zum automatischen Betriebe durch Motor oder 
Uhrwerk, oder zum Copiren von einer Original- 
theilung eingerichtet [ijo 

Kreistheilungen bis 1 Meter Durchmesser. 



Ein Rechenapparat 

in Schrift und Zeichnung ausgearbeitet, ist zu ver- 
geben. Patent wurde angesucht. Bedingungen 
nach Vereinbarung. Näheres V« Postrostante 
in ('nslnu. Böhmen. 1167 ] 
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Heraui'uegidicn von der 
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\o- I. 

Mit Hühstuteln zur Berechnung von Volumen* und üeu-i<;ht«beidiintnuiig<m. mit. Ilti<‘k*icht Auf die Schwankungen 
der Dichtigkeit den Wassers und der Luft und AUl‘ die unter dem Linfltisi» der Warme statt find enden Ver- 
iiiidem iigen der Dimensionen der zu messenden und zu wagenden Körper. 

Preis . M oJS. 

\o. *. 

Ueber Veränderlichkeit von Platin-Gewichtsstücken 

Kritische Untersuchungen von 
II r. I*. Lne wen herz. 

Preis m. oj.y 

\n. «. 

Thermometrische Untersuchungen. 

1. Vergleichung von Quecksilber-Thermometern von Pr. M. Thieseu. 

2. > mit dem Luft Thermometer, von Dr. L. Grün mach. 
Ueber die Bewegung der Fundament Aljmnkto von Thermometern, von H. F. Wiebe. 

4. Ueber die Reduktion der Angaben von Qas Thermometern auf absolute Temperaturen, von 
Di*. B. Weinstein. 

Preis M. fl». 

\o. 4. 

Barometrische Untersuchungen. 

1. Absolute ijaroraetrisehe Bestimmungen unter Control e des Vakuums durch elektrische Licht- 
erscheinuugeu, von Dt*. L. Grün mach. 

9. I>as Heberharometer N. von H. F. Wiebe. 

Preis M. . 

\o. s* 

Zur Geschichte und Kritik der Toisen-Maass- Stäbe. 

Ein Beitrag cur definitiven Einordnung der au! das altt'ranzösiBche System begründeten Messungen 

in da« metrische System 

c. F. W, Peters. 

Preis ,V. I.SO 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. 
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